
ENPrior to use, carefully read
the instructions for use. DEVor der Benutzung bitte die 

Gebrauchsanweisung gründlich lesen! FRAvant toute utilisation, lire 
attentivement les instructions d’emploi. ITLeggere attentamente le 

istruzioni prima dell'uso. ESAntes de usar, lea detenidamente 
las instrucciones de uso.

CVI RADIOOPAQUE POUR RESTAURATIONS EN CAPSULES

Ce produit est exclusivement réservé à l’Art dentaire et, selon les 
recommandations d’utilisations.

INDICATIONS
1. Restaurations esthétiques des dents provisoires.
2. Reconstitution de moignons.
3. Restaurations de classe III, V et petites cavités de classe I.

CONTRE-INDICATIONS
1. Coiffage pulpaire.
2. Ne pas utiliser ce produit sur des patients présentant une allergie connue 

au Ciment Verre Ionomère.

UTILISATION-MODE D’EMPLOI

1. ACTIVATION DE LA CAPSULE ET MÉLANGE
a. Avant l’activation, tapoter la capsule sur une surface 

dure afin de détasser la poudre (Fig. 1).
b. Afin d’activer la capsule, appuyer sur le piston 

jusqu’à ce qu’il touche totalement le corps de la 
capsule et le laisser vers le bas pendant 2 secondes 
(Fig. 2).
Not:
1) S’assurer que le piston est entièrement percuté 

afin d’éviter un ratio de mélange incorrect entre la 
poudre et le liquide.

2) La capsule doit être activée juste avant de la vibrer 
et utilisée immédiatement.

c. Placer immédiatement la capsule dans un vibreur (ou 
amalgamateur) et vibrer 10 secondes (+/-4000 tours 
par min) (Fig. 3).

2. TECHNIQUE DE SCELLEMENT
a. Préparer la dent selon les techniques habituelles. 
 Une rétention mécanique extensive n’est pas 
 nécessaire. 
b. Nettoyer et sécher mais sans déshydrater. 
 L’utilisation de CAVITY CONDITIONER ou DENTIN 

CONDITIONER est recommandée pour enlever la 
boue dentinaire. Pour un coiffage pulpaire, utiliser un 
ciment hydroxyde de calcium.

c. Mélanger le ciment. Le temps de travail est de 2 
minutes à partir du début du mélange (à 23°C). Des températures plus 
élevées raccourciront le temps de travail.

d. Retirer immédiatement la capsule mélangée du vibreur et la placer   
dans GC CAPSULE APPLIER.

e. Presser deux fois pour amorcer la capsule (Fig. 4).
f. Enlever l’humidité de la surface mais, sans déshydrater.
g. Placer le ciment directement dans la préparation. Eviter les bulles d’air.

Notes:
1) Pour ajuster la direction de l’embout, tenir l’applicateur avec la 
 capsule face à vous et tourner le corps de la capsule.
2) Pour retirer la capsule usagée, appuyer sur le bouton de relâchement 

de l’applicateur. Tourner la capsule et tirer.
h. Réaliser un contourage et protéger avec une matrice si nécessaire.
i. Une fois pris, enlever la matrice et appliquer GC Fuji VARNISH 
 (sécher) ou GC Fuji COATLC (photopolymériser).

3. FINITION
a. Traitement en une visite

1. Après la prise initiale, corriger les contours sans spray d’eau en   
utilisant les techniques standards.

2. Appliquer GC Fuji VARNISH ou GC Fuji COAT LC et attendre 15 
 minutes.
3. La finition et le polissage peuvent être réalisés.
4.  Appliquer une couche finale de GC Fuji VARNISH (sécher) ou de
 GC Fuji COAT LC (photopolymérisation pendant 10 sec.) ou   

G-COAT PLUS (photopolymérisation pendant 20 sec.).
b. Méthode standard
 Finition et polissage 24 heures après le placement final sous spray   

d’eau en utilisant les techniques standards.

STOCKAGE
Pour des performances optimales, conserver dans un endroit frais et sombre
(température 4-25°C).

TEINTES
N°21 Jaune Pàle N°23 Gris Foncé
N°22 Jaune Brun N°23M Gris Profond
N°22.5 Gris Brun N°26 Brun Profond

CONDITIONNEMENTS
1. Assortiment: 50 capsules
 (5 capsules des No21, 26 et 10 capsules des No 22, 22.5, 23, 23M)
2. Conditionnement de 50 capsules par teinte
 * Contenu par capsule = 0.30g de poudre 0,11g (0,09mL) de liquide
 * Volume net minimum de ciment mélangé par capsule: 0,12mL
Option: Applicateur “GC CAPSULE APPLIER” (1 piéce)

PRECAUTIONS D’EMPLOI
1. En cas de contact avec la muqueuse buccale ou la peau, retirer 
 immédiatement avec une éponge ou un coton imbibé d’alcool. Rincer à 

l’eau.
2. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l’eau et 
 consulter un médecin.
3. Dans de rares cas ce produit peut entraîner des réactions chez certaines 

personnes. Si tel est le cas, ne plus utiliser ce produit et consulter un 
médecin.

4. Un équipement de protection individuel (PPE) comme des gants, masques 
et lunettes de sécurité doit être porté.

Certains produits mentionnés dans le présent mode d’emploi peuvent être 
classés comme dangereux selon le GHS. Familiarisez-vous avec les fiches 
de données de sécurité disponibles sur:
 http://www.gceurope.com
ou pour l’Amérique
 http://www.gcamerica.com
Elles peuvent également être obtenues auprès de votre fournisseur.

Dernière mise à jour: 06/2019

RADIOPAQUE GLASS IONOMER RESTORATIVE CEMENT IN CAPSULES
For use only by a dental professional in the recommended indications.
RECOMMENDED INDICATIONS
1. Restoration of primary teeth.
2. Core build-up.
3 Restorations of Class III, V and limited Class I cavities.
CONTRAINDICATIONS
1. Pulp capping.
2. Avoid use of this product in patients with known allergies to glass ionomer 

cement.
DIRECTIONS FOR USE

1. CAPSULE ACTIVATION AND MIXING
a. Before activation, shake the capsule or tap its side on 

a hard surface to loosen the powder (Fig. 1).
b. To activate the capsule, push the plunger until it is 

fully depressed with the main body and hold it down 
for 2 seconds (Fig. 2).
Note: 
1) Ensure the plunger is fully pressed to avoid the 

incorrect mixing ratio of powder and liquid.
2) The capsule should be activated just before mixing 

and used immediately. 
c. Immediately set it into a mixer (or an amalgamator) 

and mix for 10 seconds (+/- 4,000 RPM) (Fig. 3).
2. RESTORATIVE TECHNIQUE

a. Prepare tooth using standard techniques.   
Extensive mechanical retention is not necessary.

b. Wash and dry but DO NOT DESICCATE.
 CAVITY CONDITIONER or DENTIN CONDITIONER 

is recommended to remove the smear layer. For pulp 
capping use calcium hydroxide.

c. Mix the cement. Working time is 2 minutes from
 the start of mixing at 23°C (73°F). Higher 

temperatures will shorten working time.
d. Immediately remove the mixed capsule from the mixer 

and load it into the GC CAPSULE APPLIER.
e. Make two clicks to prime the capsule then syringe
 (Fig. 4).
f. Remove surface moisture, but DO NOT DESICCATE.
g. Extrude cement directly into preparation. Avoid air bubbles.

Note:
1) To adjust the direction of the nozzle, hold the applier with the capsule 

towards you and turn the capsule body.
2) To remove the used capsule, push the applier release button.   

Twist the capsule and pull upwards.
h. Form the preliminary contour and cover with a matrix if required.
i. Once set, remove the matrix and immediately apply GC Fuji VARNISH 

(blow dry) or GC Fuji COAT LC (light cure).
3. FINISHING

a. One visit treatment
1. After initial set, correct the contour WITHOUT WATER SPRAY   

using standard techniques.
2. Apply GC Fuji VARNISH or GC Fuji COAT LC and wait for about   

15 minutes.
3. Final finishing and polishing under water spray can now be carried out.
4. Apply a final coat of GC Fuji VARNISH (blow dry) or GC Fuji COAT LC  

(light cure for 10 sec.) or G-COAT PLUS (light cure for 20 sec.)
b. Standard method
 24 hours after placement finish and polish the restoration under water 

spray using standard techniques.

STORAGE
Recommended for optimal performance, store at temperature of 
4-25°C (39.2-77.0°F).

SHADE
No. 21 pale yellow No. 23 dark grey
No. 22 yellow brown No. 23M deep grey
No. 22.5 grey brown No. 26 deep brown

PACKAGES
1. Assortment package
 50 capsules (5 pcs. No. 21, 26, 10 pcs. No. 22, 22.5, 23, 23M)
2. Single shade package: 50 capsules
 * Average contents per capsule: 0.30 g powder and 0.11 g (0.09m L) liquid
 * Minimum net volume of mixed cement per capsule: 0.12 mL
Option: GC CAPSULE APPLIER (1 piece)

CAUTION
1. In case of contact with oral tissue or skin, remove immediately with a 
 sponge or cotton soaked in alcohol. Flush with water.
2. In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek 
 medical attention.
3. In rare cases the product may cause sensitivity in some people. If any such 

reactions are experienced, discontinue the use of the product and refer to a 
physician.

4. Personal protective equipment (PPE) such as gloves, face masks and 
safety eyewear should always be worn.

Some products referenced in the present IFU may be classified as hazardous 
according to GHS. Always familiarize yourself with the safety data sheets 
available at:
 http://www.gceurope.com
or for The Americas
 http://www.gcamerica.com
They can also be obtained from your supplier.

Last revised: 06/2019
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Powder / Liquid Ratio (g/g) 0.30 / 0.11
Mixing Time (sec.) 10"
Working Time (23°C / 73°F) (min., sec.) 2'00"
Net Setting Time (37°C / 99°F) (min., sec.)  2'20"
Finishing Time (37°C/99°F, from start of mixing) (min.,sec.) 15'00"

Ratio Poudre/Liquide (g/g) 0,30 / 0,11
Temps de mélange (sec.) 10"
Temps de travail (23°C / 73°F) (min., sec.) 2'00"
Temps de prise (37°C / 99°F) (min, sec.) 2'20"
Finition après (37°C/99°F, à partir du début du mélange)
(min, sec) 15'00"

RÖNTGENSICHTBARER GLAS IONOMER-ZEMENT IN KAPSELN FÜR 
RESTAURATIVE FÜLLUNGEN

Nur zum Gebrauch durch den Zahnarzt für die empfohlenen Indikationen.

EMPFOHLENE INDIKATIONEN
1. Restaurationen von permanenten Zähnen.
2. Kronen- und Stumpfaufbauten.
3. Restaurationen der Klasse III, V und bedingt Klasse I.

GEGENINDIKATIONEN
1. Pulpenüberkappung.
2. Dieses Produkt nicht bei Patienten mit bekannten Allergien gegenüber 

Glasionomer-Zement.

GEBRAUCHSANLEITUNG

1. AKTIVIEREN DER KAPSEL UND ANMISCHEN
a. Vor der Aktivierung die Kapsel schütteln oder mit der 

Seite auf eine harte Oberfläche klopfen um das 
Pulver zu lösen (Abb. 1).

b. Um die Kapsel zu aktivieren den Kolben drücken bis 
dieser bündig mit dem Kapselkörper abschließt und 
für 2 Sekunden halten (Abb. 2).
Anmerkung:
1) Sicherstellen das der Kolben vollständig gedrückt 

ist um fehlerhaftes Anmischen von Pulver und 
Flüssigkeit zu vermeiden.

2) Die Kapsel sollte direkt vor Anmischbeginn aktiviert 
und sofort verarbeitet werden.

c. Sofort in den Kapselmischer geben (oder einen 
MAalgamanmischer) und für 10 Sekunden anmischen 
(+/- 4,000 RPM) (Abb. 3).

2. FÜLLUNGSTECHNIK
a. Zahn wie üblich präparieren. Übermäßige 

mechanische Retentionen sind nicht erforderlich.
b. Ausspülen und trocknen, jedoch NICHT 
 AUSTROCKNEN. CAVITY CONDITIONER oder
 DENTIN CONDITIONER wird zum Entfernen der
 Schmierschicht empfohlen. 
 Zur Pulpenüberkappung ein 

Kalziumhydroxid-Präparat verwenden.
c. Den Zement anmischen. Die Verarbeitungszeit 

beträgt 2 Minuten bei 23 °C (73° F) ab Mischbeginn. Bei höheren 
Temperaturen verkürzt sich die Arbeitszeit.

d. Nach dem Mischen die Kapsel sofort in den Applier setzen und den
 Auslösehebel 2 x durchziehen (Fig. 4).
e. Oberflächenfeuchtigkeit entfernen, jedoch NICHT AUSTROCKNEN.
f. Den Zement direkt in die Präparation geben. Luftblasen vermeiden.
 Hinweise:

1) Um die Ausrichtung der Spitze zu ändern, kann der Kapselkörper 
 gedreht werden.
2) Zum Entfernen der Kapsel, den Löseknopf am GC Kapselapplier
 betätigen. Die Kapsel kann nun entnommen werden.

g. Die Konturen formen und, falls erforderlich, eine Matrize anlegen.
h. Sofort nach dem Abbinden das Matrizenband entfernen und  
 GC Fuji VARNISH (trocken blasen)oder GC Fuji COAT LC (lichthärtend) 

auftragen.
3. FINISH

a. Behandlung in einer Sitzung :
1.Nach der anfänglichen Abbindung, die Form OHNE WASSERSPRAY 

in der gewohnten Art korrigieren.
2. GC Fuji VARNISH oder GC Fuji COAT LC auftragen und 15 min. 

warten.
3. Das endgültige Finish und die Politur kann nun ausgeführt werden.
4. Eine letzte Schicht GC Fuji VARNISH (trocken blasen), GC Fuji
 COAT LC (lichthärten, 10 Sek.) oder G-COAT PLUS (lichthärten,   

20 Sek.) auftragen.
b. Standardmethode:
 24 Stunden nach dem Legen der Füllung das Finish und die Politur   

der Füllung unter Wasserspray in der üblichen Technik durchführen.

LAGERUNG
Empfehlung für die optimalen Eigenschaften: aufbewahren bei Temperaturen
zwischen 4-25°C (39,2-77,0°F).

FARBEN
N°21 Blaßgelb N°23 Dunkelgrau
N°22 Gelbbraun N°23M Tiefgrau
N°22,5 Graubraun N°26 Dunkelbraun

ABPACKUNGEN
1. Sortimentpackung: 50 Kapseln
 (N° 21, 26-je 5 Stück und 22, 22.5, 23, 23M-je 10 Stück)
2. Einzelfarbenpackung: 50 Kapseln
 * Durchschnittlicher Inhalt pro Kapsel: 0,30 g Pulver und 0,11 g (0,09 mL) 
   Flüssigkeit
 * Mindest-Nettovolumen angemischter Zement pro Kapsel: 0,12 mL
Zubehör: GC CAPSULE APPLIER (separat erhältlich)

ACHTUNG
1. Bei Kontakt mit oralem Gewebe oder Haut sofort mit einem in Alkohol 
 getränktem Schwamm oder Baumwolle entfernen. Gründlich mit Wasser 

spülen.
2. Im Falle eines Augenkontaktes, sofort mit Wasser spülen und einen Arzt 

aufsuchen.
3. In seltenen Fällen kann eine Sensibilisierung bei einigen Personen 

auftreten. In einem solchen Fall die Verwendung des Materials abbrechen 
und einen Arzt aufsuchen.

4. Stets Schutzkleidung (PSA) wie Handschuhe, Mundschutz und Schutzbrille 
tragen.

Einige Produkte, auf die in der vorliegenden Gebrauchsanleitung Bezug 
genommen wird, können gemäß dem GHS als gefährlich eingestuft sein. 
Machen Sie sich immer mit den Sicherheitsdatenblättern vertraut, die unter 
folgendem Link erhältlich sind:
 http://www.gceurope.com
In Amerika gilt folgender Link:
 http://www.gcamerica.com
Die Sicherheitsdatenblätter können Sie außerdem bei Ihrem Zulieferer
anfordern.

Zuletzt aktualisiert: 06/2019
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Verhältnis Pulver/Flüssigkeit (g/g) 0,30 / 0,11
Anmischzeit (Sek.) 10"
Arbeitszeit (23°C / 73°F) (Min., Sek.) 2'00"
Netto- Abbindezeit (37°C / 99°F) (Min., Sek.) 2'20"
Beginn des endgültigen Finierens (37°C/99°F, ab Beginn
des Anmischens) (Min., Sek.) 15'00"
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VETROIONOMERO RADIO-OPACO PER OTTURAZIONI IN CAPSULE

Il prodotto è destinato esclusivamente all’uso da parte del personale 
odontoiatrico qualificato limitatamente alla gamma di applicazioni sotto 
riportata.

INDICAZIONI
1. Ricostruzione di denti decidui.
2. Ricostruzione di monconi.
3. Ricostruzioni di classe III, V e cavità limitate di classe I.

CONTROINDICAZIONI
1. Incappucciamento pulpare.
2. Evitare di usare il prodotto in pazienti notoriamente affetti da allergie ai 

cementi vetroionomerici.

ISTRUZIONI PER L’USO

1. ATTIVAZIONE DELLA CAPSULA E MISCELAZIONE
a. Prima dell'attivazione, agitare la capsula o dare dei 

leggeri colpi sul lato contro una superficie dura in 
modo da decompattare la polvere (Fig. 1).

b. Per attivare la capsula, premere il pulsante di 
attivazione finché non sia completamente premuto a 
livello del corpo principale, mantenendolo premuto 
per 2 secondi (Fig. 2).
Nota:
1) Assicurarsi che la capsula sia completamente 

premuta per evitare un rapporto di miscelazione 
errato tra polvere e liquido. 

2) La capsula dovrebbe essere attivata 
immediatamente prima della miscelazione e 
dovrebbe essere utilizzata immediatamente.

c. Togliere immediatamente la capsula e inserirla in un 
miscelatore (o amalgamatore), quindi miscelare per 
10 secondi (+/- 4.000 giri al minuto) (Fig. 3).

2. TECNICA DI RICOSTRUZIONE
a. Preparare il dente seguendo le tecniche 

convenzionali. E’ superflua la ritenzione meccanica 
estesa.

b. Lavare e asciugare, SENZA DISIDRATARE. Si 
 consiglia l’uso di CAVITY CONDITIONER o di   

DENTIN CONDITIONER per asportare il fango 
dentinale. 

 Utilizzare un cemento all’idrossido di calcio per l’ incappucciamento 
pulpare.

c. Miscelare il cemento. Il tempo di lavorazione è di 2 minuti dall'inizio   
della miscelazione a 23°C (73°F). 

 Temperature più alte diminuiscono il tempo di lavorazione.
d. Togliere immediatamente la capsula miscelata dal miscelatore e  

inserirla nel GC CAPSULE APPLIER.
e. Fare due clic per innescare la capsula, quindi estrudere lentamente  

e uniformemente (Fig. 4).
f. Togliere l’umidità superficiale, SENZA DISIDRATARE.
g. Iniettare il cemento direttamente nella preparazione. Evitare le   

bolle d’aria.
Note:
1) Per regolare la direzione del puntale, impugnare l’applicatore rivolto 

verso di voi a girare il corpo della capsula.
2) Per rimuovere la capsula, premere il bottone di rilascio. Torcere   

la capsula e tirarla verso l’alto.
h. Formare il contorno preliminare e coprire con una matrice, se 

necessario.
i. Una volta indurito il cemento, togliere la matrice e applicare 
 immediatamente GC Fuji VARNISH (asciugare con l’aria) o GC Fuji 

COAT LC (fotopolimerizzare).
3. RIFINITURA

a. In una sola seduta
1. Dopo l’indurimento iniziale, correggere il contorno SENZA   

SPRAY AD ACQUA seguendo le tecniche standard.
2. Applicare GC Fuji VARNISH oppure GC Fuji COAT LC e attendere ca. 

15 minuti.
3. Far seguire la rifinitura finale e lucidatura con spray ad acqua.
4. Applicare uno strato finale di GC Fuji VARNISH (asciugare con   

getto d’aria) o di GC Fuji COAT LC (foto-polimerizzare per 10 sec.) o di 
G-COAT PLUS (foto-polimerizzare per 20 sec.).

b. Tecnica standard
 24 ore dopo la messa in situ, rifinire e lucidare la ricostruzione con   

spray ad acqua seguendo le tecniche standard.

CONSERVAZIONE
Per un utilizzo ottimale, conservare alla temperatura di 4-25°C (39,2-77,0°F).

COLORI
N°21 Giallo chiaro N°23 Grigio scuro
N°22 Giallo bruno N°23M Grigio intenso
N°22,5 Marrone grigiastro N°26 Marrone intenso

CONFEZIONI
1. Scatola assortita: 50 capsule
 (N 21, 26·capsule 5 ognuno e 22, 22.5, 23, 23M capsule 10 ognuno)
2. Scatola di un unico colore: 50 capsule
 * Contenuto per ogni singolo capsula: 0,30 gr polvere + 0,11 gr (0,09 mL) 
   liquido
 * Volume minimo netto di una capsula: 0,12 mL
Optional: GC CAPSULE APPLIER (1 pezzo)

AVVERTENZE
1. In caso di contatto con il tessuto orale o con la pelle, eliminare 
 immediatamente il prodotto con una spugna o con cotone idrofilo imbevuto 

d’alcol. Sciacquare con acqua.
2. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con acqua e 

consultare un medico.
3. In rari casi il prodotto può provocare sensibilizzazione in alcuni pazienti. Se 

si verificano simili reazioni, interrompere l'uso del prodotto e consultare un 
medico.

4. Indossare sempre dispositivi di protezione individuale quali guanti, 
maschere facciali e occhiali di protezione.

Alcuni prodotti a cui si fa riferimento nelle istruzioni d’uso possono essere 
classificati come pericolosi secondo il GHS. Fate costante riferimento alle 
schede di sicurezza disponibili su:
 http://www.gceurope.com
o per le Americhe
 http://www.gcamerica.com
Possono anche essere richieste al fornitore.

Ultima revisione: 06/2019
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Rapporto polvere/liquido (g/g) 0,30 / 0,11
Tempo di miscelazione (sec.) 10"
Tempo di lavorazione (23°C / 73°F) (min., sec.) 2'00"
Tempo netto di indurimento (37°C / 99°F) (min., sec.) 2'20"
Inizio della fase di rifinitura (37° C/99°F, dall’ inizio della 
miscelazione) (min.,sec.) 15'00"

CEMENTO RESTAURADOR RADIOPACO DE IONÓMERO DE VIDRIO EN 
CÁPSULAS

Este producto solo debe utilizarlo un profesional dental siguiendo las 
indicaciones recomendadas.

INDICACIONES RECOMENDADAS
1. Restauración de los dientes de leche.
2. Restauración de muñones.
3. Restauración de cavidades de clase III, V y clase I pequeña.

CONTRAINDICACIONES
1. Protección pulpar.
2. Evite el uso de este producto en pacientes con conocida alergia a 

cementos de ionómero de vidrio.

INSTRUCCIONES DE USO

1. MEZCLA Y ACTIVACIÓN DE LA CÁPSULA
a. Antes de activar, agite la cápsula o golpéela sobre 

una superficie dura para desapelmazar el polvo
 (Fig. 1).
b. Para activar la cápsula, presione el émbolo hasta 

que esté completamente presionado con el cuerpo 
principal y manténgalo presionado durante 2 
segundos (Fig. 2).
Nota:
1) Asegúrese de que el émbolo esté completamente 

presionado para evitar la proporción de mezcla 
incorrecta de polvo y líquido.

2) La cápsula debe activarse justo antes de 
mezclarse y usarse inmediatamente.

c. Colóquelo inmediatamente en un mezclador (o un 
amalgamador) y mezcle durante 10 segundos (+/- 
4,000 RPM) (Fig. 3).

2. TÉCNICA DE RESTAURACIÓN
a. Prepare el diente mediante la técnica estándar.   

No es necesaria una retención mecánica extensa.
b. Lave y seque, pero NO DESEQUE. Se recomienda 

utilizar CAVITY CONDITIONER    
o DENTIN CONDITIONER para retirar la capa de 
barrillo. Para la funda de pulpa, utilice hidróxido 
cálcico.

c. Mezcle el cemento. El tiempo de trabajo es de 2 
minutos desde el inicio de la mezcla a 23ºC (73°F).

 Una temperatura superior reducirá el tiempo de trabajo.
d. Retire inmediatamente la cápsula mezclada del mezclador y cárguela
 en el GC CAPSULE APPLIER.
e. Pulse dos veces para preparar la cápsula y después la jeringa (fig. 4).
f.  Retire la humedad de la superficie, pero NO DESEQUE.
g. Dispense el cemento directamente en el preparado. Procure no   

formar burbujas de aire.
Nota:
1) Para ajustar la dirección de la boquilla, sostenga el aplicador con la 

cápsula mirando hacia usted y gire el cuerpo de la cápsula.
2) Para extraer la cápsula utilizada, pulse el botón de liberación del
 aplicador. Gire la cápsula y tire de ella hacia arriba.

h. Forme el contorno preliminar y cubra con una matriz, en caso necesario.
i. Después del fraguado, retire la matriz y aplique inmediatamente
 GC Fuji VARNISH (secado con aire) o GC Fuji COAT LC
 (fotopolimerización).

3. ACABADO
a. Tratamiento en una visita

1. Después del fraguado inicial, corrija el contorno SIN AGUA
 PULVERIZADA mediante la técnica estándar.
2. Aplique GC Fuji VARNISH o GC Fuji COAT LC y espere unos 15
 minutos.
3. El acabado y el pulido finales con agua pulverizada puede llevarse a 

cabo en este momento.
4. Aplicar la capa final de GC Fuji VARNISH (soplar en seco) o
 GC Fuji COAT LC (fotocurar durante 10 s.) o G-COAT PLUS   

(fotocurar durante 20 s.).
b. Método estándar
 24 horas después de la colocación, acabe y pula la restauración   

con agua pulverizada mediante la técnica estándar.

ALMACENAMIENTO
Para una óptimo resultado, almacene a una temperatura de
4-25 °C (39,2-77,0 °F).

COLOR
N.º 21  amarillo claro N.º 23  gris oscuro
N.º 22  amarillo pardusco N.º 23M  gris intenso
N.º 22.5  gris pardusco N.º 26  marrón intenso

ENVASES
1. Paquete de surtido
 50 cápsulas (5 unidades, n.º 21, 26, 10 unidades, n.º 22, 22.5, 23, 23M)
2. Paquete con un solo color: 50 cápsulas
 * Contenido medio por cápsula: 0,30 g de polvo y 0,11 g (0,09 mL) de
    líquido
 * Volumen neto mínimo del cemento mezclado por cápsula: 0,12 mL
Opcional: GC CAPSULE APPLIER (1 unidad)

ADVERTENCIA
1. En caso de contacto con el tejido oral o la piel, retire inmediatamente el 

producto con una esponja o un algodón empapado en alcohol. Enjuague 
con agua.

2. En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con agua y 
consulte a un profesional sanitario.

3. En raras ocasiones, el producto puede causar sensibilidad en algunas 
personas. Si se experimentan estas reacciones, interrumpa el uso del 
producto y consulte a un médico.

4. Siempre debe utilizarse un equipo de protección personal (PPE) como 
guantes, mascarillas y una protección adecuada de los ojos.

Algunos de los productos mencionados en las presentes instrucciones 
pueden clasificarse como peligrosos según GHS. Siempre familiarizarse con 
las hojas de datos de seguridad disponibles en:
 http://www.gceurope.com
o para América
 http://www.gcamerica.com
También se pueden obtener de su proveedor.

Última revisión: 06/2019

GC FujiTM II CAPSULE

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Relación de polvo y líquido (g/g) 0,30 / 0,11
Tiempo de mezcla (min, s) 10"
Tiempo de trabajo (23°C / 73°F) (min, s) 2’00"
Tiempo neto de fraguado (37°C / 99°F) (min, s) 2’20"
Tiempo de acabado final (37°C/99°F, desde el comienzo
de la mezcla) (min., s.) 15'00"
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DALæs brugsanvisningen
omhyggeligt igennem før brug.NLLees voor gebruik zorgvuldig 

de gebruiksaanwijzing. ELΠριν από τη χρήση παρακαλούμε 
διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσηςSVLäs bruksanvisningen

noggrant före användning. PTAntes de utilizar, leia cuidadosamente 
as instruções de utilização.

RÖNTGENKONTRASTERANDE GLASJONOMERCEMENT FÖR 
FYLLNINGSMATERIAL I KAPSLAR

Denna produkt skall användas endast av därtill auktoriserad personal, och 
endast för de applikationer som beskrivs i denna bruksanvisning.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
1. Fyllningar i mjölktänder.
2. Uppbyggnad av pelare.
3. Fyllningar klass III, V och i begänsad omfattning klass I.

KONTRAINDIKATIONER
1. Pulpaöverkappning.
2. Undvik att använda denna produkt på patienter med känd allergi mot 

glasjonomercement.

BRUKSANVISNING

1. AKTIVERING AV KAPSELN OCH BLANDNING
a. Skaka kapseln eller knacka den mot bordskivan i syfte 

att frigöra pulvret. (Fig. 1) 
b. Aktivera kapseln genom att trycka in knappen så att 

den kommer i ett nära så jämt läge i förhållande till 
kapselkroppen, håll nere i 2 sekunder. (Fig. 2)
Notera
1) Kontrollera att kolven är helt intryckt för att undvika 

felaktiga blandningsförhållanden mellan pulver och 
vätska.

2) Kapseln skall aktiveras direkt före tillblandningen 
och användas omedelbart. 

c. Sätt omedelbart kapseln i blandningsapparaten
 ( eller amalgamblandare ). Blanda under 10 sekunder 

(+/- 4,000 RPM). (Fig. 3)
2. FYLLNINGSTEKNIK

a. Preparera kaviteten på vanligt sätt. Underskär är 
 onödiga.
b. Rengör kaviteten med vatten och blås torrt,   

UNDVIK DEHYDRERING. CAVITY CONDITIONER 
eller DENTIN CONDITIONER rekommenderas för 
borttagning av “smear layer”. 

 Om pulpaöverkappning är nödvändig kan ett
 kalciumhydroxidhaltigt preparat användas för att 

skydda pulpan.
c. Blanda cementet. Arbetstiden är 2 min. från början av
 tillblandningen vid 23°C. Högre temperatur förkortar arbetstiden.
d. Avlägsna omedelbart den blandade kapseln och sätt den i en   

GC CAPSULE APPLIER.
e. Gör två frammatningar av pistolens kolv. Inserera sedan (Fig. 4).
f. Avlägsna fukt på kavitetsväggarna UNDVIK DEHYDRERING.
g. Applicera blandningen direkt i kaviteten så att luftblåsor undvikas.
 Observera:

1) För att justera riktningen på spetsen, håll appliceringspistolen med 
kapseln mot Dig och vrid kapselkroppen.

2) Tryck på frigörningsknappen för att avlägsna en använd kapsel.   
Vrid kapseln och dra den uppåt.

h. Forma den preliminära konturen och täck med en matris om så   
behövs.

i. När cementet hårdnat avlägsnas matrisen och fyllningens yta täcks 
 omedelbart med GC Fuji VARNISH (blåses torrt) eller GC Fuji COAT LC 

(ljushärdas).
3. FINISHERING

a. Snabbmetoden (klart vid första besöket)
1. Efter den initiala stelningen korrigeras formen på vanligt sätt UTAN 

VATTENBEGJUTNING.
2. Täck fyllningen med GC Fuji VARNISH eller GC Fuji COAT LC och 

vänta i cirka 15 minuter.
3. Därefter slutputsas fyllningen under vattenbegjutning på vanligt sätt.
4. Applicera ett avslutande skikt GC Fuji VARNISH (torrblästras) eller 

GC Fuji COAT LC (ljushärdas under 10 sek.) eller G-COAT PLUS 
(ljushärdas under 20 sek.).

b. Standardmetoden.
 Justera och polera fyllningen på vanligt sätt under vattenbegjutning 
 efter 24 timmar.

FÖRVARING
För optimala resultat, materialet skall förvaras vid rumstemperatur (4-25°C).

FÄRG.
Nr 21 Pale yellow Nr 23 Dark grey
Nr 22 Yellow brown Nr 23M Deep grey
Nr 22,5 Gray Brown Nr 26 Deep brown

FÖRPACKNINGAR
1. Förpackning med 50 kapslar i sorterade färger: 
 (5 st av vardera nr 21, 26, 10 st av vardera nr 22, 22,5,23, 23M)
2. Förpackning med 50 kapslar av samma färg.
 * Varje kapsel innehåller i genomsnitt: 
   0,30g pulver och 0,11g (0,09mL) vätska
 * Varje kapsel ger minst 0,12 mL färdigblandat cement
Tillbehör: GC CAPSULE APPLIER (1 st)

NOTERA
1. Ifall materialet kommer i direkt kontakt med mjukvävnad eller hud, 
 avlägsna det genast med en pellet dränkt i alkohol. Spola med vatten.
2. Vid kontakt med ögonen, spola med vatten och remittera till läkare.
3. I sällsynta fall kan produkten framkalla allergi hos känsliga personer. Ifall 

sådana reaktioner skulle uppträda, avbryt användningen av produkten och 
remitera till läkare.

4. Använd alltid handskar, munskydd och skyddsglasögon eller annan 
personlig skyddsutrustning.

Vissa produkter som hänvisas till i nuvarande Bruksanvisning kan anses som 
farliga i enlighet med GHS. Därmed, håll er alltid uppdaterade med våra 
aktuella Säkerhetsdatablad. Dessa finner ni på;
 http://www.gceurope.com
eller för Amerika på
 http://www.gcamerica.com
Dessa kan också erhållas från din leverantör.

Reviderad senast: 06/2019
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RADIOPAAK RESTAURATIEF GLASIONOMEERCEMENT IN CAPSULES

Alleen te gebruiken door een gekwalificeerde tandheelkundige in de vermelde 
toepassingen.

TOEPASSINGEN
1. Restauraties in het melkgebit.
2. Stompopbouwen.
3. Klasse III, Klasse V en kleine Klasse I restauraties.

CONTRA- INDICATIES
1. Pulpa overkapping.
2. Gebruik dit product niet bij patiënten waarvan bekend is dat ze allergisch 

zijn voor glasionomeercement.

GEBRUIKSAANWIJZING

1. CAPSULE ACTIEVATIE EN MENGEN
a. Alvorens te activeren schud de capsule of tik de 

zijkant ervan op een harde ondergrond om het poeder 
los te maken (Fig. 1).

b. Om de capsule te activeren wordt de knop volledig 
ingedrukt totdat het eindvlak gelijk ligt met het huis 
van de capsule en houd deze gedurende 2 seconden 
ingedrukt (Fig. 2).

    Opmerking:
1) Zorg ervoor dat de plunjer volledig is ingedrukt om 

de onjuiste mengverhouding van poeder en 
vloeistof te voorkomen.

2) De capsule wordt vlak voor het mengen 
geactiveerd, en onmiddellijk gebruikt.

c. Verwijder de capsule direct uit de tang en plaats hem 
in een schudmachine en schud 10 seconden

 (+/- 4.000RPM) (Fig. 3).
2. RESTAURATIVE TECHNIEK

a. Prepareer het element volgens de gebruikelijke 
 techniek. Het creëren van uitgebreide    

mechanische retentie is niet noodzakelijk.
b. Spoel en droog. Gebruik CAVITY CONDITIONER
 of DENTIN CONDITIONER om de smeerlaag te
 verwijderen. Gebruik calciumhydroxide als 
 pulpaoverkappingsmateriaal.
c. Meng het cement. De verwerkingstijd bedraagt 2 

minuten vanaf het begin van mengen bij 23°C (73°F). Hogere 
temperaturen verkorten de verwerkingstijd.

d. Verwijder de capsule onmiddellijk uit de schudmachine en plaats hem in 
de GC CAPSULE APPLIER.

e. Haal twee keer de handel over en daarna kan men spuiten (Fig. 4).
f. Verwijder vocht van de caviteitswanden. Pas op voor uitdrogen.
g. Spuit het cement direct in de caviteit. Vermijd het insluiten van
 luchtbellen;

Opmerking:
1) De spuitrichting van de tip kan men wijzigen door de capsule in de 

tang te draaien.
2) Druk de knop van de tang in en verwijder de gebruikte capsule met 

een opwaartse en draaiende beweging.
h. Vorm de contouren van de restauratie, zo nodig door het plaatsen   

van een matrix.
i. Wanneer het cement is uitgehard, de matrix verwijderen en GC Fuji 

VARNISH (droogblazen) of GC Fuji COAT LC (lichtuithardend) 
aanbrengen.

3. AFWERKEN
a. In dezelfde zitting

1. Corrigeer de contour na de initiële uitharding volgens de standaard 
techniek ZONDER WATER te gebruiken.

2. Appliceer GC Fuji VARNISH of GC Fuji COAT LC en wacht ongeveer 
15 minuten.

3. Afwerken en polijsten kan nu voltooid worden onder waterspray.
4. Breng als laatste een laagje aan van GC Fuji VARNISH (droog
 blazen) of GC Fuji COAT (10 sec. belichten) of G-COAT PLUS   

(20 sec. belichten).
b. Standaard methode:
 24 uur nadat de restauratie is aangebracht, vindt afwerken en polijsten 

plaats onder waterspray. Gebruik een standaard techniek.

OPSLAG
Aanbeveling voor een optimaal resultaat, bewaar bij een temperatuur van
4-25°C (39-77°F).

KLEUREN
No 21 lichtgeel No 23 donkergrijs
No 22 geel/bruin No 23M diepgrijs
No 22,5 grijs/bruin No 26 donkerbruin

VERPAKKINGEN
1. Assortiment-verpakking: 50 capsules (5 stuks van # 21, 26 ; 10 stuks van # 

22, 22,5, 23, 23M)
2. Eén-kleur verpakking: 50 capsules
 * Inhoud per capsule: 0,30 g poeder en 0,11 g (0,09 mL) vloeistof
 * Minimum netto volume aan gemengd cement per capsule: 0,12 mL
Optie: GC CAPSULE APPLIER (1 stuks)

WAARSCHUWING
1. In geval van contact met het orale slijmvlies of de huid, het gemorste 
 materiaal onmiddellijk verwijderen met een sponsje of een wattenpellet 

gedrenkt in alcohol, daarna spoelen met water.
2. In geval van contact met de ogen, deze onmiddellijk spoelen met water en 

medisch advies inwinnen.
3. In enkele zeldzame gevallen kan het product bij bepaalde personen 

overgevoeligheid veroorzaken. Indien dergelijke reacties optreden, gebruik 
het product dan niet langer en raadpleeg een arts.

4. Draag altijd persoonlijke beschermingsmiddelen zoals handschoenen, 
mondmaskers en beschermbrillen.

Sommige producten waarnaar wordt verwezen in het huidige 
veiligheidsinformatieblad kunnen worden geclassificeerd als gevaarlijk 
volgens GHS. Maak u vertrouwd met de veiligheidsinformatiebladen 
beschikbaar op:
 http://www.gceurope.com
of voor Amerika
 http://www.gcamerica.com
Zij kunnen ook worden verkregen bij uw leverancier.

Laatste herziening: 06/2019
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Poeder/vloeistof verhouding (g/g) 0,30 / 0,11
Mengtijd (sec.) 10"
Verwerkingstijd (23°C / 73°F) (min., sec.) 2'00"
Netto uithardingstijd (37°C / 99°F) (min., sec.) 2'20"
Aanvang definitieve afwerking na (37°C/99°F, vanaf het begin
van het mengen) (mi.,sec.) 15'00"

Pulver / Vätska relation (g/g) 0,30 / 0,11
Blandningstid (sek.) 10"
Arbetstid (23°C / 73°F) (min., sek.) 2'00"
Stelningstid, netto (37°C / 99°F) (min., sek.) 2'20"
Slutlig finishering kan påbörjas (37°C/99°F, från start av
blandning) (min., sek.) 15'00"

RADIOPAKE GLASIONOMER-FYLDNINGSCEMENT I KAPSLER

Udelukkende til benyttelse af tandlæger til de i denne brugsanvisning 
beskrevne indikationer.

INDIKATIONER
1. Fyldninger i mælketænder.
2. Opbygninger.
3. Fyldninger i klasse III, klasse V og tildels klasse I.

KONTRAINDIKATIONER
1. Pulpa overkapning.
2. Undgå brugen af dette produkt på patienter med kendt allergi overfor 

glasionomercementer.

BRUGSANVISNING

1. AKTIVERING AF KAPSEL OG BLANDING
a. Inden kapslen aktiveres, skal dens side bankes mod 

en hård overflade for at løsne kapslens indhold af 
pulver (Fig. 1).

b. Aktivér kapslen ved at presse stemplet ind til det 
flugter med kapslens kant og hold den i 2 sek. (Fig. 2).
Note:
1) Vær sikker på at stemplet er presset helt ind for at 

undgå utilstrækkelig blanding af pulver og væske.
2) Kapslen skal aktiveres umiddelbart inden 

blandingen, og indholdet skal anvendes 
umiddelbart efter.

c. Kapslen fjernes hurtigt fra applieren og sættes
 i en kapselblander og rystes i 10 sekunder
 (+/-. 4.000 slag/minut) (Fig. 3).

2. FYLDNINGSTEKNIK
a. Præparer kaviteten på sædvanlig vis. Mekanisk 
 retention er ikke nødvendig.
b. Skyl og tørblæs, UDTØR IKKE. CAVITY 

CONDITIONER eller DENTIN CONDITIONER
 anbefales til at fjerne smørelaget.
 På dybe og pulpanære områder anbefales at lægge en 

afgrænset Ca (OH) 2 bunddækning.
c. Bland cementen. Arbejdstiden ved 23°C er 2 minutter, 

regnet fra start af blandingen.Højere temperatur vil 
forkorte arbejdstiden.

d. Placér kapslen med det blandede materiale i GC CAPSULE APPLIER.
e. Tryk 2 gange på håndtaget (Fig. 4).
f. Fjern fugt fra kaviteten, men UDTØR IKKE.
g. Appliceres cementen direkte i kaviteten. Undgå luftblærer.

Bemærk:
1) For at justere vinklen på spidsen så kan kapslen drejes
 i GC Applieren.
2) For at fjerne kapslen fra GC Applieren, tryk på udløserknappen og 

træk herefter kapslen opad.
h. Modeller fyldningen groft og placer en matrice hvis dette skønnes muligt 

og formålstjenligt.
i. Efter afbinding fjernes matricen, og med de samme appliceres et   

lag af GC Fuji VARNISH (blæses tør.) eller GC Fuji COAT LC
 (lyspolymeriseres).

3. FÆRDIGGØRELSE
a. Hurtig metode (én behandlingsseance)

1. Efter initial afbinding, korrigeres fyldningens morfologi på sædvanlig 
måde men UDEN VANDSPRAY!

2. Dæk fyldningen med GC Fuji VARNISH eller GC Fuji COAT LC og 
vent i ca. 15 minutter.

3. Endelig konturering og polering kan nu foretages under vandspray.
4. Applicer til sidst GC Fuji VARNISH (tørblæs) eller GC Fuji COAT LC 

(lyshædes i 10 sek.) eller G-COAT PLUS (lyshærdes i 20 sek.).
b. Standard metode
 Efter 24 timer korrigeres fyldningens morfologi og der kontureres   

og poleres på sædvanlig måde.

OPBEVARING
For optimalt resultat skal, materialet opbevares ved stuetemperatur 4-25°C.

FARVER
Nr. 21 lysegul Nr. 23 mørkegrå
Nr. 22 gulbrun Nr. 23 M mørk gråbrun
Nr .22,5 gråbrun Nr. 26 mørkebrun

PAKNINGER
1. Sortimentspakning: 50 kapsler: (5 kapsler af hver af farverne 21 og 26 samt 

10 kapsler i hver af farverne 22, 22,5, 23 og 23M)
2. Enkeltpakninger: 50 kapsler i samme farve
 * Gennemsnitsindhold pr. kapsel: 0,30 g pulver og 0,09 mL væske
 * Minimum nettovolumen af den blandede cement, pr. kapsel: 0,12 mL
Tilbehør: GC CAPSULE APPLIER: 1 stk i æske

BEMÆRK
1. Såfremt materialet kommer i direkte kontakt med bløddele eller hud, 
 fjernes det hurtigst muligt med en pellet vædet i alkohol. Skyl efter med 

vand.
2. Ved kontakt med øjnene, skyld med rigeligt vand og søg lægehjælp.
3. I sjældne tilfælde kan materialet afstedkomme allergiske reaktioner hos 

nogle personer. Iagttages allergiske reaktioner anbefales det ikke 
yderligere at bruge produktet og en læge kan evt. opsøges.

4. Personlige værnemidler (PPE) såsom handsker, mundbind og 
beskyttelsesbriller skal altid bæres.

Nogle produkter som er beskrevet i IFU er evt. klassificeret som farlig i hht 
GHS. Læs altid op på alle arbejdshygiejniske anvisninger som kan findes på:
 http://www.gceurope.com
eller for Amerika
 http://www.gcamerica.com
De kan altid rekvireres hos dit depot.

Sidst revideret: 06/2019

Pulver/Væske forhold (g/g) 0,30 / 0,11
Blandingstid (sek.) 10"
Arbejdstid (23°C / 73°F) (min., sek.) 2'00"
Netto afbindingstid (37°C / 99°F) (min., sek.) 2'20"
Finishing og polering må tidligst begynde (37°C/99°F, fra 
start af blanding) (min.,sek.) 15'00"

CIMENTO DE IONÓMERO DE VIDRO RADIOPACO PARA RESTAURAÇÃO 
EM CÁPSULAS

A ser utilizado apenas por um profissional dentário para as indicações 
recomendadas.

INDICAÇÕES RECOMENDADAS
1. Restauração de dentes decíduos.
2. Reconstrução do falso coto.
3. Restauração de cavidades de classe III, V e de classe I limitadas.

CONTRA-INDICAÇÕES
1. Protecção pulpar.
2. Evite utilizar este produto em doentes com alergias conhecidas ao cimento 

de ionómero de vidro.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

1. ACTIVAÇÃO E MISTURA DA CÁPSULA
a. Antes de activar, agite a cápsula ou bata com o lado 

desta numa superfície dura, para soltar o pó (Fig. 1).
b. Para activar a cápsula, empurre o êmbolo até este 

ficar nivelado com o corpo principal e mantenha-o 
pressionado por 2 segundos (Fig. 2).
Nota:
1) Certifique-se de que o êmbolo esteja totalmente 

pressionado para evitar a mistura errada de pó e 
líquido.

2) A cápsula deve ser activada imediatamente antes 
da mistura e usada imediatamente.

c. Coloque-o imediatamente em um misturador (ou um 
amalgamador) e misture por 10 segundos

 (+/- 4.000 RPM) (Fig. 3).
2. TÉCNICA DE RESTAURAÇÃO

a. Prepare o dente segundo as técnicas    
padronizadas. Não é necessária retenção mecânica 
extensa.

b. Lave e seque, mas NÃO SEQUE 
COMPLETAMENTE. Recomenda-se a utilização do 
CONDICIONADOR CAVITÁRIO    
GC ou o CONDICIONADOR DA DENTINA GC para 
remover a smear layer. Para a protecção pulpar, use

 hidróxido de cálcio.
c. Misture o cimento. O tempo de trabalho é de 2 

minutos desde o início da mistura a 23°C (73°F).
 Temperaturas mais altas encurtam o tempo de trabalho.
d. Retire imediatamente a cápsula misturada do misturador e carregue-a 

no GC CAPSULE APPLIER.
e. Dê dois cliques para ferrar/preparar a cápsula e depois a seringa   

(Fig. 4).
f.  Elimine a humidade da superfície, mas NÃO SEQUE 

COMPLETAMENTE.
g. Aplique o cimento directamente na cavidade preparada. Evite a 

formação de bolhas de ar.
Nota:
1) Para ajustar a direcção do bocal, segure no aplicador com a cápsula 

voltada para si e rode o corpo da cápsula.
2) Para remover a cápsula usada, prima o botão de libertação do
 aplicador. Rode a cápsula e puxe para cima.

h. Esculpa o contorno preliminar e cubra com uma matriz se necessário.
i. Depois de prender, remova a matriz e aplique imediatamente verniz
 GC Fuji VARNISH (secar com ar) ou revestimento GC Fuji COAT LC 

(fotopolimerizar).
3. ACABAMENTO

a. Tratamento numa só consulta
1. Após presa inicial, corrija o contorno SEM UTILIZAR SPRAY DE
 ÁGUA, conforme as técnicas padronizadas.
2. Aplique verniz GC Fuji VARNISH ou revestimento GC Fuji COAT   

LC e aguarde cerca de 15 minutos.
3. Pode agora proceder ao acabamento final e polimento com spray de 

água.
4. Aplicar la capa final de GC Fuji VARNISH (soplar en seco) o
 GC Fuji COAT LC (fotocurar durante 10 s.) o G-COAT PLUS   

(fotocurar durante 20 s.)
b. Técnica padronizada
 24 horas após a aplicação, proceda ao acabamento e polimento da
 restauração com spray de água, conforme as técnicas padronizadas.

ARMAZENAMENTO
Para uma ótima performance, conserve à temperatura de
4-25°C (39,2-77,0°F).

TONALIDADE
No. 21  amarelo pálido No. 23  cinzento escuro
No. 22  amarelo acastanhado No. 23M  cinzento profundo
No. 22.5  cinzento acastanhado No. 26  castanho profundo

EMBALAGENS
1. Embalagem variada
 50 cápsulas (5 un. No. 21, 26, 10 un. No. 22, 22.5, 23, 23M)
2. Embalagem de uma cor: 50 cápsulas
 * Conteúdo médio por cápsula: 0,30 g de pó e 0,11 g (0,09 mL) de líquido
 * Volume líquido mínimo de cimento misturado por cápsula: 0,12 mL
Opção: GC CAPSULE APPLIER (1 unidade)

CUIDADO
1. Em caso de contacto com o tecido oral ou pele, retire imediatamente com 

uma esponja ou algodão embebido em álcool. Lave com água.
2. Em caso de contacto com os olhos, lave imediatamente com água e
 consulte um médico.
3. Em casos raros, o produto pode provocar reacções de sensibilidade em 

algumas pessoas. Caso observe alguma reacção desse género, 
interrompa o uso do produto e refira o doente a um médico.

4. Equipamentos de proteção individual (EPI) tais como luvas, máscaras e 
óculos de segurança devem ser sempre utilizados.

Alguns produtos referenciados nas presentes instruções de utilização podem 
ser classificados como perigosos de acordo com a GHS. Sempre 
familiarize-se com as fichas de informação de segurança disponíveis em:
 http://www.gceurope.com
ou para as Américas
 http://www.gcamerica.com
Estas também podem ser obtidas através do seu distribuidor.

Última revisão: 06/2019

Proporção pó/líquido (g/g)    0,30 / 0,11
Tempo de mistura (min., seg.) 10"
Tempo de trabalho (23°C / 73°F) (min., seg.) 2’00"
Tempo líquido de endurecimento (37°C / 99°F) (min., seg.)  2’20"
Tempo de secagem dentro da cavidade oral (37°C/99°F, 
desde o início da mistura) (min., seg.) 15'00"

ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΥΑΛΟΪΟΝΟΜΕΡΗΣ ΚΟΝΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ 
ΚΑΨΟΥΛΕΣ

Διατίθεται μόνο για οδοντιατρική χρήση και για τις προτεινόμενες ενδείξεις.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
1. Αποκατάσταση νεογιλών δοντιών.
2. Ανασύσταση μύλης με άξονα.
3. Αποκαταστάσεις κοιλοτήτων IIIης, Vης και περιορισμένης έκτασης Iης 

ομάδας.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
1. Κάλυψη πολφού.
2. Αποφύγετε τη χρήση του προϊόντος αυτού σε ασθενείς με γνωστές 

αλλεργίες στα υαλοϊονομερή υλικά.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΜΙΞΗ ΚΑΨΟΥΛΑΣ
α. Πριν από την ενεργοποίηση, ανακινήστε την 

κάψουλα ή βάλτε την πλευρά της σε σκληρή 
επιφάνεια για να χαλαρώσετε τη σκόνη (Εικ. 1). 

β. Για να ενεργοποιήσετε την κάψουλα, σπρώξτε το 
έμβολο μέχρι να συμπιεστεί πλήρως με το κυρίως 
σώμα και κρατήστε το για 2 δευτερόλεπτα (Εικ. 2). 
Σημείωση:
1) Βεβαιωθείτε ότι το έμβολο πιέζεται πλήρως για να 

αποφύγετε την λανθασμένη αναλογία ανάμειξης 
σκόνης και υγρού. 

2) Η κάψουλα θα πρέπει να ενεργοποιείται αμέσως 
πριν από την ανάμειξη και να χρησιμοποιηθεί 
αμέσως. 

γ. Τοποθετήστε το αμέσως σε ένα μίξερ (ή ένα μίξερ) 
και αναμείξτε για 10 δευτερόλεπτα (+/- 4,000 RPM) 
(Εικ. 3).

2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Α. Πραγματοποιήστε την παρασκευή του δοντιού με   

τις συνηθισμένες τεχνικές. Δεν απαιτείται εκτεταμένη 
μηχανική συγκράτηση.

Β. Ξεπλύνετε και στεγνώστε αλλά ΜΗΝ    
ΑΦΥΔΑΤΩΝΕΤΕ

 την οδοντική επιφάνεια. Συστήνεται η χρήση του   
παράγοντα διαβροχής οδοντικών κοιλοτήτων 
CAVITY CONDITIONER ή του παράγοντα διαβροχής 
της οδοντίνης DENTIN CONDITIONER για την απομάκρυνση της ζώνης 
ξεσμάτων. Για την κάλυψη του πολφού χρησιμοποιήστε υδροξείδιο του 
ασβεστίου.

Γ.  Αναμίξτε την κονία. Ο χρόνος επεξεργασίας είναι 2 λεπτά από την   
έναρξη της ανάμιξης στους 23°C (73°F). Σε υψηλότερες θερμοκρασίες 
απαιτείται μικρότερος χρόνος επεξεργασίας.

δ.  Αφαιρέστε αμέσως την αναμεμιγμένη κάψουλα από τη συσκευή 
ανάμειξης και τοποθετήστε την στο πιστόλι εφαρμογής κάψουλας   
της GC.

ε.  Πιέστε με δύο κλικ για την πλήρωση της κάψουλας και στη συνέχεια της 
σύριγγας (Εικ. 4).

στ. Αφαιρέστε την επιφανειακή υγρασία αλλά ΜΗΝ ΑΦΥΔΑΤΩΝΕΤΕ   
τις οδοντικές επιφάνειες.

ζ. Ωθήστε την κονία απευθείας εντός της παρασκευασμένης κοιλότητας.
 Αποφύγετε το σχηματισμό φυσαλίδων αέρα.
 Σημείωση:

1)  Για να ρυθμίσετε την κατεύθυνση του ακροφυσίου, κρατήστε το   
πιστόλι εφαρμογής με την κάψουλα προς το μέρος σας και στρέψτε το 
κατάλληλα το κυρίως σώμα της κάψουλας.

2) Για να αφαιρέσετε τη χρησιμοποιημένη κάψουλα, πιέστε το κουμπί 
απελευθέρωσης του πιστολιού εφαρμογής. Περιστρέψτε την κάψουλα 
και τραβήξτε προς τα πάνω.

η. Σχηματίστε το βασικό περίγραμμα της αποκατάστασης χρησιμοποιώντας 
διαχωριστική ταινία.

θ. Αφού το υλικό στερεοποιηθεί, αφαιρέστε τη θήκη και εφαρμόστε αμέσως 
το βερνίκι GC Fuji VARNISH (φυσήξτε να στεγνώσει) ή τον παράγοντα 
επικάλυψης GC Fuji COAT LC (φωτοπολυμερίστε).

3. ΛΕΙΑΝΣΗ
 α. Ολοκλήρωση σε μία επίσκεψη

1. Μετά από την αρχική στερεοποίηση, διορθώστε το περίγραμμα   
ΧΩΡΙΣ ΨΕΚΑΣΜΟ ΝΕΡΟΥ χρησιμοποιώντας τις συνηθισμένες 
τεχνικές.

2. Εφαρμόστε το βερνίκι GC Fuji VARNISH ή τον παράγοντα επικάλυψης 
GC Fuji COAT LC και περιμένετε για 15 λεπτά περίπου.

3. Τώρα μπορείτε να προβείτε στην οριστική λείανση και στίλβωση  
με ψεκασμό νερού.

4. Τοποθετήστε τελικό στρώμα του βερνικιού GC Fuji VARNISH   
(φυσήξτε να στεγνώσει) ή του GC Fuji COAT LC (φωτοπολυμερίστε για 
10 sec.) ή του G-COAT PLUS (φωτοπολυμερίστε για 20 sec.).

β. Τυπική μέθοδος
 24 ώρες μετά από την τοποθέτηση, προβείτε στη λείανση και στίλβωση 

της αποκατάστασης με ψεκασμό νερού χρησιμοποιώντας τις 
συνηθισμένες τεχνικές.

ΦΥΛΑΞΗ
Για ιδανική απόδοση, Φυλάσσεται σε θερμοκρασία 4-25°C (39,2-77,0°F).

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ
Αρ. 21  απαλό κίτρινο Αρ. 23  σκούρο γκρι
Αρ. 22  υποκίτρινο καφέ Αρ. 23M  βαθύ γκρι
Αρ. 22.5  γκρι-καφέ Αρ. 26  βαθύ καφέ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
1. Σετ συσκευασίας
 50 κάψουλες (5 τμχ. Αρ. 21, 26, 10 τμχ. Αρ. 22, 22.5, 23, 23M)
2. Συσκευασία μονής απόχρωσης: 50 κάψουλες
 * Μέσο περιεχόμενο κάψουλας: 0,30 g σκόνη και 0,11 g (0,09 mL) υγρό
 * Ελάχιστος καθαρός όγκος αναμεμιγμένης κονίας ανά κάψουλα: 0,12 mL
Προαιρετικά: GC CAPSULE APPLIER (1 τεμάχιο)

ΠΡΟΣΟΧΗ
1. Σε περίπτωση επαφής του υλικού με τους μαλθακούς ιστούς ή το δέρμα, 

αφαιρέστε αμέσως με μία γάζα ή βαμβάκι εμποτισμένο με οινόπνευμα. 
Ξεπλύνετε με άφθονο νερό.

2. Σε περίπτωσης επαφής του υλικού με τους οφθαλμούς, ξεπλύνετε αμέσως 
με νερό και αναζητείστε ιατρική συμβουλή.

3. Σε σπάνιες περιπτώσεις το προϊόν ενδέχεται να προκαλέσει ευαισθησία σε 
ορισμένα άτομα. Σε περίπτωση τέτοιου είδους αντιδράσεων, διακόψτε τη 
χρήση του προϊόντος και παραπέμψτε τον ασθενή σε ιατρό.

4. Ο προσωπικός εξοπλισμός ασφαλείας (ΠΕΑ) όπως γάντια, μάσκα και 
προστατευτικά γυαλιά πρέπει πάντα να χρησιμοποιείται.

Kάποια από τα προϊόντα που αναφέρονται στις παρούσες Οδηγίες Χρήσης 
μπορεί να ταξινομηθούν ως επικίνδυνα σύμφωνα με το GHS. Εξοικειωθείτε με 
τις οδηγίες ασφαλείας που διατίθενται στη διεύθυνση: 
 http://www.gceurope.com
ή για την Αμερική
 http://www.gcamerica.com
Επίσης μπορείτε να τις παραλάβετε από τον προμηθευτή σας.

Τελευταία αναθεώρηση κειμένου: 06/2019

Εικ. 1

Εικ. 2

Εικ. 3

Εικ. 4

Αναλογία σκόνης/υγρού (g/g)    0,30 / 0,11
Χρόνος ανάμιξης (λεπτά, δευτ.) 10"
Χρόνος επεξεργασίας (23°C / 73°F) (λεπτά, δευτ.) 2’00"
Καθαρός χρόνος στερεοποίησης (37°C / 99°F) (λεπτά, δευτ.) 2’20"
Χρόνος μ μέχρι την τελική λι ανση (37°C/99°F, από την αρχή
της ανάμειξης) (min.,sec.) 15'00"
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