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RADIOPAQUE LIGHT CURED GLASS IONOMER LINING 
CEMENT

For use only by a dental professional in the recommended 
indications.

GC Fuji LINING LC PASTE PAK is the first radiopaque, light 
cured resin-modified glass ionomer lining cement available 
in paste-paste presentation. GC Fuji LINING LC PASTE 
PAK is available in a cartridge pack and can be dispensed 
easily and correctly using a special dispenser called Paste 
Pak Dispenser.

RECOMMENDED INDICATIONS
As a base or liner in prepared cavities.

CONTRAINDICATIONS
1. Direct pulp capping.
2. Avoid use of this product in patients with known allergies 

to glass ionomer cement, methacrylate monomer or 
methacrylate polymer.

IDENTIFICATION OF PARTS
(Paste Pak Cartridge)
 1. Cover  2. Inner plunger  3. Cartridge tip
(Paste Pak Dispenser)
 4. Piston  5. Adjusting guide  6. Lever  7. Sliding block  
 8. Piston release  (Fig. 1)

DIRECTIONS FOR USE

1. PASTE PAK CARTRIDGE LOADING
a) Make sure that the piston is completely retracted
 into the dispenser. (Fig. 2)
 Note:
 To retract the piston, hold both the sliding block and
 piston release (on the underside of the dispenser)
 with fingers and pull them back together.
b) Load the cartridge into the Paste Pak Dispenser.
 (Fig. 3)

1) Ensure the mark on the cartridge lines up with
 the mark on the Paste Pak Dispenser as illustrated.
2) Then turn the cartridge fully to the right position.
 Note:

1) If the cartridge is stored in a refrigerator, before
 use leave it at room temperature (23°C / 73°F)
 for 30 minutes.
2) To remove the cartridge, retract the piston fully
 and turn the cartridge back to the marked
 positions.

c) After cartridge loading, push the piston release
 forward until it stops. (Fig. 4)
 1) Push the piston release forward.
 2) Do not push the upper side.

2. DISPENSING
a) Remove the cartridge cover. (Fig. 5)
b) Depress the lever to dispense the required amounts
 of pastes onto the mixing pad.
 Note:

1) Before dispensing the first material from a new
 cartridge or when dispensing after a long interval,
 bleed the pastes in order to prevent the 

incorporation of air bubbles into the material.
2) The adjusting guide can be moved forwards or
 backwards to change the quantity of material to
 be dispensed. Position of adjusting guide for
 lining. (Fig. 6)

c) While depressing the lever, level and cut off the
 extruded material from the tips of the cartridge by
 moving the cartridge and dispenser to an upright
 position on the mixing pad. (Fig. 7)

1. Level and cut off material.
2. Depressing the lever.
 When the lever is released after dispensing, residual 

pastes at the tips are retracted into the cartridge. 
Replace the cartridge cover.
Note:
1) If any surplus paste is retained on the cartridge
 tips after dispensing, remove with gauze, etc.
2) The amount of residual material in the cartridge 

can be confirmed by the position of the sliding 
block on the underside of the dispenser. As the 
cartridge has a translucent tip on one of the 
barrels, the residual amount can also be 
confirmed by the position of the inner plunger 
seen through the cartridge tip.

3) Do not drop the dispenser with the cartridge.
 Otherwise the cartridge may be damaged.

3. MIXING
 After dispensing, incorporate and spread the material
 out in a thin layer on the mixing pad using a plastic
 spatula. Mix thoroughly, with lapping strokes, for 10
 seconds. Be careful not to incorporate air bubbles.

Note:
1) The working time is 2 minutes 15 seconds from the
 start of mixing at 23°C (73°F). Higher temperatures
 will shorten working time.
2) Do not mix pastes with other materials.

4. RESTORATIVE TECHNIQUE
a) Prepare tooth using standard techniques.
 Extensive mechanical retention is not necessary.
b) Wash and dry but DO NOT DESICCATE. For pulp
 capping use calcium hydroxide.
c) Mix the cement (as above).
d) Remove surface moisture, but DO NOT DESICCATE.
e) Transfer cement to the preparation using a syringe
 or suitable placement instrument, covering dentine
 up to the dentino-enamel junction.
f) Light cure with a halogen, plasma arc or LED light
 curing device*. Place light source as closely as
 possible to the cement surface.
 Note:
 If application exceeds 2 mm in depth, use a layering
 technique.
g) Proceed with standard composite or amalgam
 restorative techniques.

Cleaning / Sterilization of Paste Pak Dispenser
1. Clean the dispenser and the adjusting guide with gauze
 soaked in alcohol.
2. The dispenser may be steam autoclaved at
 121-135°C (250-275°F) for 10-30 minutes or disinfected
 using alcohol. (Please remove the adjusting guide and
 the cartridge before autoclaving the dispenser.) The
 use of various chemical disinfectants / sterilants may
 cause damage to the dispenser and therefore is not
 recommended.
 Note:
 After autoclaving, the piston release of the dispenser
 may not easily be moved forwards and backwards by
 fingers. In such a case, slide the piston release forward 

until it stops. Apply a very small quantity of petroleum 
jelly onto the entire surface of the piston.

 Do not apply excess petroleum jelly. Then move the
 piston release back and forth a few times to ensure
 smooth movement.

SHADE
Universal

STORAGE
Recommended for optimal performance, store in a cool and 
dark place (4-25°C) (39.2-77.0°F).

PACKAGE
Paste Pak Cartridge (7.0 g / 4.7 mL) (1) with 
mixing pad (No.22)
Option: Paste Pak Dispenser (1)

CAUTION
1. In case of contact with oral tissues or skin, remove
 immediately with cotton, gauze or a sponge soaked in
 alcohol. Flush with water.
2. In case of contact with eyes, flush immediately with
 water and seek medical attention.
3. In rare cases metal may cause sensitivity to some 

persons. If such reactions are experienced, discontinue 
the use of Paste Pak Dispenser (nickel-plated aluminum) 
and refer to a physician.

4. Store Paste Pak Dispenser away from chemicals such as 
iodine tincture containing halogen element.

 Otherwise the dispenser may discolor.
5. Personal protective equipment (PPE) such as gloves,
 face masks and safety eyewear should always be worn.
6. In rare cases the product may cause sensitivity in some 

people. If any such reactions are experienced, discontinue
the use of the product and refer to a physician.

Some products referenced in the present IFU may be 
classified as hazardous according to GHS. Always 
familiarize yourself with the safety data sheets available at:
 http://www.gceurope.com
or for The Americas
 http://www.gcamerica.com
They can also be obtained from your supplier.

CLEANING AND DISINFECTING:
MULTI-USE DELIVERY SYSTEMS: to avoid 
cross-contamination between patients this device requires 
mid-level disinfection. Immediately after use inspect device 
and label for deterioration. Discard device if damaged. 
DO NOT IMMERSE. Thoroughly clean device to prevent 
drying and accumulation of contaminants. Disinfect with a 
mid-level registered healthcare-grade infection control 
product according to regional / national guidelines.

Undesired effects- Reporting:
If you become aware of any kind of undesired effect, 
reaction or similar events experienced by use of this 
product, including those not listed in this instruction for use, 
please report them directly through the relevant vigilance 
system, by selecting the proper authority of your country 
accessible through the following link:
 https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/
 contacts_en
as well as to our internal vigilance system: 
vigilance@gc.dental
In this way you will contribute to improve the safety of this 
product.

Last revised: 09/2021

Paste / Paste Ratio (g/g) 1.0/1.1
Mixing Time (sec.) 10”
Working Time (23°C /73°F) (min., sec.) 2’15”
Light Curing Time (sec.) (Halogen) 20”
Depth of Cure (mm) 1.3
ISO 9917-2 Class 2

Halogen/LED  20 sec.
High power LED 20 sec.

*Irradiation time

RÖNTGENSICHTBARER LICHTHÄRTENDER 
GLASIONOMER-UNTERFÜLLUNGSZEMENT

Nur von zahnärztlichem Fachpersonal für die empfohlenen 
Indikationen zu verwenden.

GC Fuji LINING LC PASTE PAK ist der erste röntgenopake, 
lichthärtende kunststoffverstärkte Glasionomer - 
Unterfüllungs-Zement in Paste-Paste Form. GC Fuji 
LINING LC PASTE PAK ist in Kartuschen zur Verfügung 
und kann sehr leicht und genau mit dem speziellen Paste 
Pak Dispenser ausgedrückt werden.

EMPFOHLENE INDIKATIONEN
Als Unterfüllung oder Liner in präparierten Kavitäten.

GEGENANZEIGEN
1. Direkte Pulpaüberkappung.
2. Vermeiden Sie die Anwendung dieses Produkts bei 

Patienten mit bekannten Allergien gegen 
Glasionomer-Zement, Methacrylat-Monomer oder 
Methacrylat-Polymer.

BEZEICHNUNG DER TEILE
(Paste Pak Kartusche)
 1. Deckel  2. Innerer Kolben  3. Spitze
(Paste Pak Dispenser)
 4. Kolbenstange  5. Dosierschieber-lang  6. Hebel
 7. Sperrhebel  8. Lösehebel (Abb. 1)

GEBRAUCHSANWEISUNG

1. EINSETZEN DER (PASTE PAK) KARTUSCHE
a) Es muß sichergestellt werden, dass die Kolbenstange 

komplett in den Dispenser zurückgeschoben wurde. 
(Abb. 2)

 Hinweis:
 Um die Kolbenstange zurückzuschieben, sowohl den 

Sperrhebel als auch den Lösehebel (an der Unterseite 
des Dispensers) mit den Fingern zusammendrücken 
und nach hinten schieben.

b) Einlegen der Kartusche in den Paste Pak
 Dispenser. (Abb. 3)

1) Es ist sicherzustellen, dass sich die Markierung
 auf der Kartusche und die Markierung auf dem
 Paste Pak Dispenser wie abgebildet auf einer
 Linie befinden.
2) Dann die Kartusche nach rechts in Positon drehen.
 Hinweis:

1) Wenn Sie die Kartuschen in einem Kühlschrank 
aufbewahren, lassen Sie sie mindestens 30 
Minuten bei Raumtemperatur (23°C / 73°F) 
liegen.

2) Um die Kartusche herauszunehmen, die
 Kolbenstange komplett zurückziehen und die 

Kartusche an die markierte Position 
zurückdrehen.

c) Nach dem Einsetzen der Kartusche den
 Lösehebel bis zum Anschlag vorschieben. (Abb. 4)

1) Den Lösehebel mit dem Daumen in der Mitte
 nach vorne schieben.
2) Schiebt man den Lösehebel an der Oberseite
 nach vorne, blockiert er.

2. AUSDRÜCKEN
a) Den Kartuschendeckel entfernen. (Abb. 5)
b) Den Hebel zusammenpressen, um die erforderliche
 Menge der Pasten auf dem Anmischblock
 auszudrücken.

Hinweis:
1) Vor dem erstmaligen Ausdrücken von Material aus 

einer neuen Kartusche oder vor dem Ausdrücken 
nach einem längeren Zeitraum, etwas von beiden 
Pasten ausdrücken, um die Bildung von Luftblasen 
im Material zu vermeiden.

2) Der Dosierschieber kann sowohl nach vorne als 
auch nach hinten geschoben werden, um die Menge 
des auszudrückenden Materials zu verändern. 
Position des Griffes beim Unterfüllen. (Abb. 6)

c) Während der Hebel gedrückt wird, Dispenser
 waagrecht halten. Zum Abstreifen des 

herausgedrückten Materials Kartusche und Dispenser 
in eine aufrechte Position auf den Anmischblock 
bringen. (Abb. 7)
1. Waagerecht halten und Material abstreifen. 
2. Drücken des Hebels. Wenn der Hebel nach dem 

Herausdrücken losgelassen wird, werden die 
Pastenrückstände an der Spitze in die Kartusche 
zurückgezogen. Den Kartuschendeckel wieder 
aufsetzen.

 Hinweis :
1) Falls überschüssiges Material nach dem
 Ausdrücken an der Kartuschenspitze haftet,
 kann dieses mit einem Wattepellet etc.
 entfernt werden.
2) Die Menge des verbleibenden Materials in der 

Kartusche kann anhand der Position des
 Sperrhebels auf der Unterseite des Dispensers
 festgestellt werden. An einem durchsichtigen
 Streifen auf einer Seite der Kartusche kann
 man die verbleibende Menge an der Position
 des inneren Kolbens erkennen.
3) Den Dispenser mit der Kartusche nicht
 fallenlassen, da es sonst zu einer
 Beschädigung der Kartusche kommen könnte.

3. ANMISCHEN
 Nach dem Ausdrücken das Material mit einem
 Plastikspatel dünn auf dem Anmischblock ausstreichen.
 10 Sekunden überlappend n sorgfältig anmischen. 

Darauf achten, daß keine Luftblasen untergemischt 
werden.

 Hinweis:
1) Die Verarbeitungszeit beträgt nach dem Anmischen
 bei 23°C (73°F) 2 Min. 15 Sek. Höhere Temperaturen 

verkürzen die Arbeitszeit.
2) Vermischen Sie die Paste nicht mit anderen 

Materialien.
4. RESTAURATIONSTECHNIK

a) Den Zahn in gewohnter Weise präparieren.
 Umfangreiche mechanische Retention ist nicht 

erforderlich.
b) Spülen und trocknen, aber NICHT ÜBERTROCKNEN. 

Zur Überkappung der Pulpa ein 
Kalziumhydroxid-Präparat verwenden.

c) Den Zement anmischen (siehe oben).
d) Feuchtigkeit von der Oberfläche entfernen, aber
 NICHT AUSTROCKNEN.
e) Mit der Spritze oder einem anderen geeigneten
 Instrument den Zement in die Kavität plazieren,
 dabei das Dentin bis zur Schmelzgrenze auskleiden.
f) Mit Halogenlicht , Plasma-Licht oder LED Licht
 aushärten*. Die Lichtquelle so nahe wie möglich an
 die Zementoberfläche halten.
 Hinweis:
 Bei über 2 mm Schichtstärke, nach der Schichttechnik 

verfahren.
g) Die Füllung mit Composite oder Amalgam in 

gewohnter Weise legen.

Reinigung / Sterilisation des Paste Pak Dispensers
1. Den Dispenser und den Dosierschieber mit einem
 in Alkohol getränkten Wattepellet reinigen.
2. Der Dispenser kann bei 121-135°C (250-275°F) für
 10 bis 30 Minuten dampfautoklaviert oder mit Alkohol
 desinfiziert werden (Den Dosierschieber vor dem
 Autoklavieren des Dispensers entfernen). Die 

Anwendung verschiedener chemischer
 Desinfektions-/Sterilisationsmittel kann zu
 Beschädigungen des Dispensers führen und wird 

deshalb nicht empfohlen.
 Hinweis:
 Nach dem Autoklavieren kann es vorkommen, dass
 sich der Lösehebel des Dispensers mit den Fingern
 nicht störungsfrei vorwärts und rückwärts schieben
 lässt. In solchen Fällen den Lösehebel mit einem
 geeigneten Schmiermittel wieder gängig machen.

FARBE
Universal

LAGERUNG
Empfehlung für die optimalen Eigenschaften:Kühl und
dunkel lagern (4-25°C).

HANDELSFORM
Paste Pak Kartusche (7,0 g / 4,7 mL) (1) mit Anmischblock
(No.22)
Zubehör: Paste Pak Dispenser (1)

ACHTUNG
1. Bei Kontakt mit Haut oder Schleimhaut, sofort mit einem 

alkoholgetränkten Wattepellet oder Schwamm entfernen. 
Gut mit Wasser abspülen.

2. Bei Augenkontakt sofort mit Wasser spülen und einen 
Arzt aufsuchen.

3. In seltenen Fällen können Metalle bei einigen Personen 
Überempfindlichkeiten hervorrufen. Falls solche 
Reaktionen auftreten, die Anwendung des Paste Pak 
Dispenser (nickelüberzogenes Aluminium) nicht 
fortsetzen und einen Arzt aufsuchen.

4. Bei Kontakt mit jodhaltigen Tinkturen kann eine
 Verfärbung auftreten!
5. Es sollte stets persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie  

Handschuhe, Mundschutz und Schutzbrille getragen
 werden.
6. In seltenen Fällen kann es zu einer Sensibilisierung 

kommen. Bei Auftreten einer solchen die Benutzung 
abbrechen und einen Mediziner aufsuchen.

Einige Produkte, auf die in der vorliegenden 
Gebrauchsanleitung Bezug genommen wird, können 
gemäß dem GHS als gefährlich eingestuft sein. Machen Sie 
sich immer mit den Sicherheitsdatenblättern vertraut, die 
unter folgendem Link erhältlich sind:
 http://www.gceurope.com
In Amerika gilt folgender Link:
 http://www.gcamerica.com
Die Sicherheitsdatenblätter können Sie außerdem bei  
Ihrem Zulieferer anfordern.

REINIGUNG UND DESINFEKTION:
VERPACKUNG ZUM MEHRFACHEN GEBRAUCH: Um  
Kreuzkontaminationen zwischen Patienten zu vermeiden, 
ist eine Desinfektion mit einem geeigneten 
Desinfektionsmittel erforderlich. Produkt direkt nach dem 
Gebrauch auf Abnutzung oder Beschädigung untersuchen. 
Bei Beschädigung, Material entsorgen.
NIEMALS TAUCHDESINFIZIEREN. Das Material gründlich 
reinigen und vor Feuchtigkeit schützen, um 
Kreuzkontaminationen zu vermeiden. 
Desinfizieren Sie mit einem für Ihr Land zugelassenen und 
registrierten (mid-level registered) Desinfektionsmittel.

MELDUNG UNERWÜNSCHTER VORKOMMNISSE
Wenn Sie bei der Verwendung des Produkts unerwünschte 
Nebenwirkungen, Reaktionen oder ähnliche Vorkommnisse 
feststellen, unabhängig davon, ob sie in dieser 
Gebrauchsanweisung aufgeführt sind oder nicht, melden 
Sie diese bitte umgehend an die entsprechende 
Meldebehörde für Ihr Land, die Sie unter dem Link
 https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/
 contacts_en 
finden, sowie unsere interne Meldestelle HYPERLINK 
"mailto:vigilance@gc.dental" vigilance@gc.dental.
Auf diese Weise tragen Sie dazu bei, die Sicherheit dieses 
Produktes zu verbessern.

Zuletzt aktualisiert: 09/2021

Paste / Paste Form / Konsistenz (g/g) 1,0/1,1
Anmischzeit (Sek.) 10”
Verarbeitungszeit (23°C /73°F) (Min., Sek.) 2’15”
Lichthärtezeit (Sek.) (Halogen) 20”
Aushärtungstiefe (mm) 1,3
ISO 9917-2 Klasse 2

*Aushärtungszeit
Halogen/LED 20 Sek.
Hochleistungs-LED  20 Sek.

CVI RADIOOPAQUE PHOTOPOLYMÉRISABLE POUR 
FOND DE CAVITÉ ET LINER

Ce produit est réservé à l’Art dentaire selon les 
recommandations d’utilisation.

GC Fuji LINING LC PASTE PAK est le premier ciment verre 
ionomère modifié à la résine photopolymérisable pour fond 
de cavité radioopaque disponible en version pâte/pâte. 
GC Fuji LINING LC PASTE PAK est disponible en 
cartouche et s’utilise facilement et proprement avec un 
distributeur spécial appelé bloc distributeur de pâtes
(Paste Pak Dispenser).

INDICATIONS
Comme base ou liner.

CONTRE-INDICATIONS
1. Coiffage pulpaire direct.
2. Évitez l'utilisation de ce produit chez des patients 

souffrant d'allergies connues au verre ionomère, au 
monomère méthacrylate ou au polymère méthacrylate. 

IDENTIFICATION DES PARTIES
(Cartouche de pâtes)
 1. Capuchon  2. Piston (crémaillère) interne
 3. Embout de la cartouche
(Bloc distributeur de pâtes)
 4. piston  5. Guide d’ajustement  6. Levier 
 7. bloc coulissant  8. taquet de libération (Fig. 1)

MODE D’EMPLOI

1. CHARGEMENT DE LA CARTOUCHE DE PÂTES
a) Assurez-vous que le piston est complètement
 enfoncé dans le distributeur. (Fig. 2)
 Note:
 Pour retirer le piston, saisissez le bloc coulissant et
 le taquet de libération et tirez les ensemble (en
 dessous du distributeur).
b) Charger la cartouche dans le bloc distributeur de
 pâtes. (Fig. 3)

1) Faites coïncider la marque de la cartouche avec
 la marque du distributeur comme indiqué.
2) Puis, tourner complètement la cartouche en
 position droite.

Note:
1) Si la cartouche est stockée au réfrigérateur,
 laissez-la à température ambiante
 (23°C/73°F) 30 minutes avant utilisation.
2) Pour enlever la cartouche, retirer entièrement
 le piston et tourner de nouveau la cartouche
 pour revenir à la position initiale.

c) Une fois la cartouche en place, (ne pas enlever le
 capuchon de la cartouche), faites glisser le taquet
 de libération vers l’avant jusqu’à ce qu’il s’arrête.
 (Fig. 4)

1) Poussez le taquet de libération vers l’avant.
2) Ne pas pousser la partie du dessus.

2. DISTRIBUTION
a) Retirer le capuchon de la cartouche. (Fig. 5)
b) Abaisser le levier pour obtenir la quantité nécessaire 

de pâtes sur le bloc de mélange.
 Note:

1) Avant de distribuer le matériau d'une nouvelle
 cartouche ou lorsque ce matériau n'a pas été
 utilisé pendant un long moment, extraire un peu de
 pâtes pour éviter toute incorporation de bulle d'air
 dans le matériau.
2) Le guide d’ajustement peut être déplacé vers
 l'avant ou vers l'arrière en fonction de la quantité de 

matériau à distribuer. Position du guide d’ajustement 
pour protection de la cavité (lining). (Fig. 6)

c) Pendant que vous abaissez le levier, égalisez et
 coupez la quantité de matériau extraite des embouts 

de la cartouche en positionnant la cartouche et le 
distributeur en position verticale sur le bloc de 
mélange. (Fig. 7)
1. Egaliser et couper le matériau.
2. Relâcher le levier. Lorsque le levier est relâché 

après distribution, les excédents de pâtes sur les 
embouts se rétractent dans la cartouche. Replacer 
le capuchon de la cartouche.

 Note:
1) Si des excédents de pâtes subsistent sur les
 embouts de la cartouche, retirez-les avec de la
 gaze, etc...
2) On peut connaître la quantité de matériau
 restant dans la cartouche par la position du bloc 

coulissant sous le distributeur. Comme la
 cartouche a un embout transparent sur une des 

cartouches, la quantité résiduelle peut être
 confirmée par la position du piston interne
 (crémaillère) visible à travers l’embout de la
 cartouche.
3) Ne pas laisser le distributeur avec la cartouche. 

Sinon, la cartouche peut être endommagée.
3. Mélange
 Après extrusion, incorporer et étaler le matériau en
 fine couche sur le bloc de mélange en utilisant une
 spatule en plastique. Mélanger soigneusement, en
 tournant, pendant 10 secondes. Faites attention de ne
 pas incorporer de bulles d’air.

Note:
1) le temps de travail est de 2 minutes 15 secondes à
 partir du début du mélange à 23°C (73°F). Des
 températures plus élevées raccourciront le temps
 de travail.
2) Ne pas mélanger avec d’autres matériaux.

4. TECHNIQUE DE RESTAURATION
a) Préparer la dent selon les techniques habituelles.
 Une extension pour rétention mécanique n’est pas
 nécessaire.
b) Nettoyer et sécher mais SANS DESHYDRATER.
 Pour un coiffage pulpaire, utiliser un ciment hydroxyde 

de calcium.
c) Mélanger le ciment (voir ci-dessus).
d) Eliminer l’humidité de la surface mais, sans 

déshydrater.
e) Placer le ciment au moyen d’une seringue ou d’un
 instrument adapté pour Fond de cavité, jusqu’à la
 jonction Email-Dentine.
f) Photopolymériser avec une unité lumineuse de type
 halogène, arc à plasma ou Led*. Placer la source
 lumineuse le plus près possible de la surface du 

ciment.
 Note:
 Si la couche de matériau finale doit excéder 2mm,
 travailler par couches successives.
g) Procéder aux techniques habituelles de restauration 

par Composite ou Amalgame.

Nettoyage / stérilisation du bloc distributeur de pâtes
1. Nettoyer le distributeur et le guide d’ajustement avec
 de la gaze imbibée d’alcool.
2. Le distributeur peut être plongé dans un bain de vapeur à 

121-135°C (250-275°F) pendant 10-30 minutes ou 
désinfecté à l’alcool. (N’oubliez pas de retirer le guide 
d’ajustement et la cartouche avant le nettoyage du 
distributeur). L’utilisation de divers désinfectants 
chimiques / stérilisants peut causer des dommages au 
distributeur et dès lors, ne sont pas recommandés.

 Note:
 Après passage à l’autoclave le déverrouillage du
 distributeur peut ne pas être aisé. Dans ce cas, rétractez 

complètement le taquet de libération et appliquez un peu 
de vaseline (gel) sur toute la surface du taquet. Puis, 
actionnez le taquet de libération dans les deux sens 
quelques fois pour obtenir une ‘glisse’ satisfaisante.

TEINTE
Universelle

STOCKAGE
Pour des performances optimales, conserver dans un 
endroit frais et sombre (4 à 25°C) (39,2-77°F).

PRESENTATION
1 Cartouches de pâtes (7,0 g / 4,7 mL), 
bloc de mélange (n°22)
Option: 1 bloc distributeur de pâtes

AVERTISSEMENT
1. En cas de contact avec la muqueuse ou la peau, retirer 

immédiatement avec un coton imbibé d’alcool.
 Rincer aussitôt avec de l’eau.
2. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement 

avec de l’eau et consulter un médecin.
3. Dans de rares cas, le métal peut causer, chez certaines 

personnes, des réactions allergiques. Si de telles 
réactions se produisent, cessez d'utiliser ce Paste Pak 
Dispenser (Nickel plaqué aluminium) et consulter un 
médecin.

4. Conserver le distributeur de pâtes loin de produits
 chimiques comme la teinture d'iode contenant des
 éléments halogène. Le distributeur pourrait être décoloré.
5. Un équipement de protection individuel (PPE) comme
 des gants, masques et lunettes de sécurité doit être
 porté.
6. Dans de rares cas ce produit peut entraîner des 

réactions allergiques chez certaines personnes. Si tel est 
le cas, ne plus utiliser ce produit et consulter un médecin.

Certains produits mentionnés dans le présent mode 
d’emploi peuvent être classés comme dangereux selon le 
GHS. Familiarisez-vous avec les fiches de données de 
sécurité disponibles sur:
 http://www.gceurope.com
ou pour l’Amérique
 http://www.gcamerica.com
Elles peuvent également être obtenues auprès de votre
fournisseur.

NETTOYAGE ET DESINFECTION:
Systèmes de distribution multi-usage: pour éviter toute 
contamination croisée entre les patients, ce dispositif 
nécessite une désinfection de niveau intermédiaire. 
Immédiatement après utilisation, inspecter le dispositif et 
l'étiquette. Jeter le dispositif s’il est endommagé. 
NE PAS IMMERGER. Nettoyer soigneusement le dispositif 
pour prévenir l'assèchement et l'accumulation de 
contaminants.
Désinfecter avec un produit de contrôle de l'infection de 
niveau intermédiaire selon les directives régionales / 
nationales.

Déclaration d’effets indésirables:
Si vous avez connaissance d'effets indésirables, de 
réactions ou d'événements de ce type résultant de 
l'utilisation de ce produit, y compris ceux non mentionnés 
dans cette notice, veuillez les signaler directement via le 
système de vigilance approprié, en sélectionnant l'autorité 
compétente de votre pays accessible via le lien suivant:
 https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/
 contacts_en
ainsi qu'à notre système de vigilance interne: 
vigilance@gc.dental
Vous contribuerez ainsi à améliorer la sécurité de ce 
produit.

Dernière mise à jour: 09/2021

Ratio pâte/pâte (g/g) 1,0/1,1
Temps de mélange (sec.) 10”
Temps de travail (23°C /73°F) (min., sec.) 2’15”
Temps de photopolymérisation (sec.) (Halogène) 20”
Profondeur de polymérisation (mm) 1,3
ISO 9917-2 Classe 2

*Temps d’irradiation
Halogène/LED 20 sec. 
LED puissante   20 sec.

VETROIONOMERO RADIO-OPACO 
FOTOPOLIMERIZZABILE PER SOTTOFONDI

Per uso esclusivamente professionale odontoiatrico nelle 
indicazioni raccomandate.

GC Fuji LINING LC PASTE PAK è il primo vetro-ionomero 
fotopolimerizzabile radio-opaco addizionato di resina per 
fondo di cavità disponibile in formulazione pasta-pasta. 
GC Fuji LINING LC PASTE PAK è disponibile in cartuccia e 
può essere facilmente e correttamente distribuito 
utilizzando uno speciale dispenser chiamato Paste Pak 
Dispenser.

INDICAZIONI RACCOMANDATE
Come base o sottofondo per le cavità preparate.

CONTROINDICAZIONI
1. Incappucciamento diretto della polpa.
2. Evitare l'uso di questo prodotto su pazienti con allergie 

note a cementi  vetroionomerici, a monomeri metacrilici o 
a polimeri metacrilici.

I COMPONENTI
(Paste Pak Cartuccia)
 1. Cappuccio  2. Stantuffo interno  3. Punta
(Paste Pak Dispenser)
 4. Pistone  5. Guida di dosaggio  6. Leva 
 7. Blocco di scorrimento  8. Leva di rilascio (Fig. 1)

ISTRUZIONI PER L’USO

1. CARICAMENTO DELLA CARTUCCIA PASTE PAK
a) Accertarsi che il pistone sia completamente ritratto
 nel dispenser. (Fig. 2)
 Nota:
 Per ritrarre il pistone, tenere con le dita sia il blocco di
 scorrimento che la leva di rilascio (nella parte
 inferiore del dispenser) e tirare entrambi 

contemporaneamente.
b) Caricare la cartuccia nel Paste Pak Dispenser. (Fig. 3)

1) Assicurarsi che il segno posto sulla cartuccia sia in
 linea con il segno posto sul DISPENSER come
 illustrato.
2) Quindi, ruotare completamente la cartuccia verso
 destra.

Nota:
1) Se la cartuccia è conservata in frigo, prima
 dell’uso lasciarla a temperatura ambiente
 (23°C / 73°F) per 30 minuti.
2) Per togliere la cartuccia, ritrarre completamente
 il pistone e ruotare la cartuccia fino a riportarla
 nelle posizioni contrassegnate.

c) Dopo aver caricato la cartuccia far scorrere in avanti
 la leva di rilascio finché non si arresta. (Fig. 4)

1) Fare pressione sulla parte anteriore della leva di
 rilascio.
2) Non fare pressione sul lato superiore.

2. EROGAZIONE DEL MATERIALE
a) Togliere il cappuccio dalla cartuccia. (Fig. 5)
b) Premere la leva per estrarre la quantità necessaria di
 paste sul blocco di miscelazione.
 Nota:

1) Prima di dispensare il primo materiale da una nuova
 cartuccia o quando si estrude dopo un lungo
 periodo di non utilizzo, far uscire un po' di pasta in
 modo da prevenire l'eventuale incorporazione di
 bolle d'aria.
2) La guida di dosaggio può essere spostata in avanti
 o indietro per modificare la quantità di materiale da
 estrarre. Posizione del dosatore lungo per il
 dosaggio del fondo di cavità. (Fig. 6)

c) Mentre si preme la leva, stendere e staccare il
 materiale estruso portando la cartuccia e il dispenser
 in posizione verticale sul blocco di miscelazione.
 (Fig. 7)

1. Stesura e distacco del materiale.
2. Pressione sulla leva. Al rilascio della leva in seguito 

all’estrazione del materiale, le paste rimaste nelle 
punte rifluiranno nella cartuccia. Riporre il 
cappuccio sulla cartuccia.
Nota:
1) Se dopo aver estratto il materiale rimane della
 pasta in eccesso sulle punte, toglierla utilizzando
 della garza, ecc.
2) E’ possibile stabilire la quantità di materiale
 rimasto nella cartuccia in base alla posizione del
 blocco di scorrimento sul lato inferiore del
 dispenser. Dato che la cartuccia ha la parte
 terminale di uno dei puntali trasparente, è
 possibile anche verificare la quantità residua di
 prodotto vedendo la posizione dello stantuffo
 dentro la cartuccia.
3) Evitare di far cadere il dispenser con la cartuccia
 inserita, altrimenti la cartuccia potrebbe
 danneggiarsi.

3. MISCELAZIONE
 Dopo aver estratto il materiale, unirlo e stenderne uno
 strato sottile sul blocco di miscelazione utilizzando una
 spatola di plastica. Miscelare accuratamente per dieci
 secondi, sempre utilizzando la spatola. Fare attenzione
 a non inglobare bolle d’aria.

Note:
1) Il tempo di lavorazione è di 2 minuti 15 secondi
 dall’inizio della miscelazione a 23°C (73°F). In
 presenza di temperature più elevate il tempo di
 lavorazione diminuisce.
2) Non miscelare le paste con altri materiali.

4. TECNICA DI RICOSTRUZIONE
a) Preparare il dente seguendo le tecniche convenzionali. 

E’ superflua la ritenzione meccanica estesa.
b) Lavare e asciugare, SENZA DISIDRATARE.
 Utilizzare un cemento all’idrossido di calcio per
 l’incappucciamento pulpare.
c) Miscelare il cemento (procedendo come sopra 

descritto).
d) Togliere l’umidità superficiale, SENZA DISIDRATARE.
e) Applicare il cemento sulla zona preparata servendosi
 di una siringa o altro applicatore. La dentina andrà
 coperta fino alla giunzione smalto-dentinale.
f) Fotopolimerizzare con una lampada alogena, ad arco
 plasma o a LED*. Porre la fonte luminosa quanto più
 possibile vicino alla superficie del cemento.
 Nota:
 Se la cavità è più profonda di 2 mm, utilizzare una
 tecnica a strati.
g) Procedere con le convenzionali tecniche di
 ricostruzione di composito o amalgama.

Pulizia / sterilizzazione del Paste Pak Dispenser
1. Pulire il dispenser e la guida di dosaggio con della garza
 imbevuta d'alcol.
2. Il dispenser può essere sottoposto a trattamento al
 vapore in autoclave a 121-135°C (250-275°F) per una
 durata compresa tra 10 e 30 minuti, oppure può essere
 disinfettato con alcol. (Togliere il cursore in plastica
 della leva e la cartuccia prima di inserire il dispenser in
 autoclave). L’impiego di vari disinfettanti/sterilizzanti
 chimici può danneggiare il dispenser e dunque è
 sconsigliato.
 Nota:
 Dopo l’autoclavaggio, la leva di rilascio del dispenser
 può non essere agevole da far scorrere avanti e indietro
 con le dita. In questo caso ritrarre la leva di rilascio del
 dispenser finché non si ferma. Applicare una minima
 quantità di vaselina sull’intera superficie del pistone.  

Non applicare vaselina in eccesso. Poi muovere la leva
 di rilascio avanti e indietro per qualche volta in modo da
 assicurare un movimento agevole.

COLORE
Universale

CONSERVAZIONE
Per un utilizzo ottimale, conservare in luogo fresco e scuro
(4-25°C) (39,2-77,0°F).

CONFEZIONE
Paste Pak Cartuccia (7,0 g / 4,7 mL) (1) con blocco di
miscelazione (N° 22)
Opzione: Paste Pak Dispenser (1)

AVVERTENZE
1. In caso di contatto con i tessuti orali o la cute, asportare
 immediatamente il materiale con del cotone idrofilo o
 con una spugna imbevuta d’alcol. Sciacquare con acqua.
2. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare
 immediatamente con acqua e consultare un medico.
3. In rari casi i metalli possono provocare
 sensibilizzazione nelle persone. Se si verificano simili
 reazioni, interrompere l'uso del Paste Pak Dispenser
 (alluminio nichelato) e consultare un medico.
4. Conservare il paste pak dispenser lontano da agenti
 chimici quali tintura di iodio contenenti elementi alogeni.
 Altrimenti il dispenser può subire decolorazioni.
5. Indossare sempre dispositivi di protezione individuale
 quali guanti, maschere facciali e occhiali di protezione.
6. In rari casi il prodotto può provocare sensibilizzazione in 

alcuni pazienti. Se si verificano simili reazioni, 
interrompere l’uso del prodotto e consultare un medico.

Alcuni prodotti a cui si fa riferimento nelle istruzioni d’uso 
possono essere classificati come pericolosi secondo il 
GHS. Fate costante riferimento alle schede di sicurezza 
disponibili su:
 http://www.gceurope.com
o per le Americhe
 http://www.gcamerica.com
Possono anche essere richieste al fornitore.

PULIZIA E DISINFEZIONE:
SISTEMI DI EROGAZIONE MULTIUSO: per evitare 
contaminazione crociata fra i pazienti, questo dispositivo 
richiede una disinfezione di medio livello. Immediatamente 
dopo l’uso ispezionare se il dispositivo e l’etichetta sono 
deteriorati. Gettare il dispositivo se danneggiato.
NON IMMERGERE. Pulire con cura il dispositivo per 
prevenire l’essicazione e l’accumulo di contaminanti. 
Disinfettare con un prodotto di presidio sanitario per il 
controllo dell’infezione di medio livello  in conformità con le 
line guide regionali / nazionali.

Segnalazione degli effetti indesiderati:
Se si viene a conoscenza di qualsiasi tipo di effetto 
indesiderato, reazione o eventi simili verificatisi dall'uso di 
questo prodotto, compresi quelli non elencati in queste 
istruzioni per l'uso, si prega di segnalarli direttamente 
attraverso il sistema di vigilanza pertinente, selezionando 
l'autorità competente del proprio paese accessibile 
attraverso il seguente link:
 https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/
 contacts_en
così come al nostro sistema di vigilanza interna: 
vigilance@gc.dental 
In questo modo si contribuirà a migliorare la sicurezza di 
questo prodotto.

Ultima revisione: 09/2021

Proporzione Pasta/Pasta (g/g) 1,0/1,1
Tempo di miscelazione (sec.) 10”
Tempo di lavorazione (23°C /73°F) (min., sec.) 2’15”
Tempo di fotopolimerizzazione (sec.) (Alogena) 20”
Profondità di polimerizzazione (mm) 1,3
ISO 9917-2 Classe 2

*Tempo di irraggiamento
Alogena/LED 20 sec.
LED ad alta potenza  20 sec.

CEMENTO DE IONÓMERO DE VIDRIO RADIOPACO 
FOTOPOLIMERIZABLE PARA BASE CAVITARIA

Sólo para uso de profesionales de la odontología en las 
indicaciones recomendadas. 

GC Fuji LINING LC PASTE PAK es el primer cemento de 
ionómero de vidrio protector radiopaco fotopolimerizable 
disponible en formato pasta-pasta. GC Fuji LINING LC 
PASTE PAK está disponible en cartucho y puede 
dispensarse fácil y correctamente usando un dispensador 
especial llamado Paste Pak Dispenser.

INDICACIONES RECOMENDADAS 
Como base o protector de cavidades preparadas.

CONTRAINDICACIONES
1. Recubrimiento directo a la pulpa. 
2. Evite utilizar este producto en pacientes con alergias 

conocidas al cemento de ionómero de vidrio, monómero 
de metacrilato o polímeros de metacrilato.

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 
(Paste Pak Cartucho)
 1. Tapa   2. Émbolo interior  3. Punta 
(Dispensador Paste Pak)
 4. Pistón  5. Tirador manual  6. Palanca
 7. Bloque deslizante  8. Palanca de liberación (Fig. 1)

INSTRUCCICONES DE USO 

1. CARGA DEL CARTUCHO DE PASTA
a) Asegúrese de que el pistón del dispensador está
 completamente retractado. (Fig. 2)
 Nota:
 Para retractar el pistón, sujete al mismo tiempo el
 bloque deslizante y la palanca de liberación (en la
 parte inferior del dispensador) con los dedos y tire de
 ellos hacia atrás.
b) Cargue el cartucho en el Paste Pak Dispenser. (Fig. 3)

1) Asegúrese de que la marca del cartucho encaja
 con la marca del Paste Pak Dispenser como en la
 ilustración.
2) A continuación, gire el cartucho hasta la posición
 adecuada. 
 Nota:

1) Si el cartucho se almacena en un refrigerador,
 antes de usar póngalo a temperatura ambiente
 (23°C / 73°F) durante 30 minutos.
2) Para retirar el cartucho, retracte el pistón por
 completo y gire de nuevo el cartucho hasta
 hacer coincidir las posiciones marcadas. 

c) Tras cargar el cartucho, deslice la palanca de
liberación hacia delante hasta el tope. (Fig. 4)
1) Empuje la parte frontal de la palanca de liberación.
2) No empuje la parte superior. 

2. DISPENSADO
a) Retire la tapa del cartucho. (Fig. 5)
b) Pulse la palanca para dispensar la cantidad necesaria 

de las pastas en el bloc de mezcla. 
 Nota:

1) Antes de dispensar el material por primera vez de
 un nuevo cartucho, o cuando lo haga después de
 un largo período de tiempo, sangre las pastas para
 prevenir la incorporación de burbujas de aire dentro
 del material. 
2) El tirador manual puede moverse hacia adelante o
 atrás para cambiar la cantidad de material a
 dispensar. Posición de la guía de ajuste para base
 cavitaria. (Fig. 6)

c) Mientras pulsa la palanca, nivele y corte el material
 que sale de las puntas del cartucho moviendo éste y
 el aplicador a una posición vertical sobre el bloc de
 mezcla. (Fig. 7)

1. Nivelado y corte del material. 
2. Liberación de la palanca. Cuando la palanca es 

liberada tras el dispensado, la cantidad de pasta 
residual en las puntas se retracta dentro del 
cartucho. Vuelva a colocar la tapa en el cartucho.

 Nota:
1) Si tras el dispensado queda retenido algún
 residuo de pasta en las puntas, retire con una
 gasa, etc.
2) La cantidad de material residual en el cartucho
 puede confirmarse por la posición del bloque
 deslizante en la parte inferior del dispensador.
 Como el cartucho tiene una punta traslúcida en
 uno de los tubos, la cantidad residual puede
 confirmarse también por la posición del émbolo
 interior mirando a través de la punta. 
3) No deje caer el dispensador con el cartucho, de
 otro modo éste puede dañarse. 

3. MEZCLADO
 Tras dispensar, incorporar y extender el material en una
 fina capa sobre el bloque de mezcla usando una
 espátula de plástico. Mezcle totalmente removiendo y
 aplicando golpecitos durante 10 segundos. Tenga
 cuidado de no incorporar burbujas de aire. 
 Nota:

1) El tiempo de trabajo es de 2 minutos 15 segundos
 desde el comienzo de la mezcla a 23°C (73°F).
 Temperaturas más altas acortarán el tiempo de 

trabajo. 
2) No mezcle las pastas con otros materiales. 

4. TÉCNICA DE RESTAURACIÓN
a) Prepare el diente de la manera habitual. No es
 necesaria una retención extensiva mecánica. 
b) Lave y seque, pero NO DESEQUE. Para recubrimiento 

pulpar use Hidróxido de Calcio. 
c) Mezcle el cemento (como se indica arriba). 
d) Retire la humedad de la superficie, pero NO 

DESEQUE. 
e) Coloque el cemento en la preparación usando una
 jeringa o instrumento adecuado, cubriendo la dentina
 hasta la unión dentina-esmalte. 
f) Fotopolimerice con luz halógena, arco de plasma o
 un dispositivo de luz de fotopolimerización LED*.
 Coloque la fuente de luz tan cerca como sea posible
 a la superficie del cemento. 
 Nota:
 Si la aplicación excede de 2 mm de profundidad, use
 una técnica de estratificación. 
g) Continúe la restauración aplicando composite o
 amalgama siguiendo las técnicas estándar. 

Limpieza/Esterilización del Paste Pak Dispenser
1. Limpie el dispensador y la guía de ajuste con una gasa
 empapada en alcohol. 
2. El dispensador puede ser esterilizado en autoclave a
 121-135°C (250-275°F) durante 10-30 minutos o
 desinfectado usando alcohol. (Por favor, retire el tirador
 manual o guía de ajuste y el cartucho antes de esterilizar
 con autoclave el dispensador) No se recomienda el uso
 de varios desinfectantes/esterilizantes químicos, esto
 puede dañar el dispensador. 
 Nota:
 Tras esterilizar con autoclave, la palanca de liberación
 del dispensador puede no deslizarse fácilmente
 adelante y atrás con los dedos. En tal caso, deslice la
 palanca de liberación hasta el tope. Aplique una muy
 pequeña cantidad de vaselina en la totalidad de la
 superficie del pistón. No aplique vaselina en exceso.
 Mueva entonces la palanca de liberación hacia atrás
 cuatro o cinco veces para asegurar un movimiento fluido. 

COLOR
Universal

CONSERVACIÓN
Para una óptimo resultado, conserve en un lugar fresco y
seco (4-25°C) (39,2-77,0°F).

PRESENTACIÓN
Paste Pak Cartridge (7,0 g / 4,7 mL) (1) con bloc de mezcla
(No.22)
Opcional: Paste Pak Dispenser (1)

PRECAUCIONES
1. En caso de contacto con los tejidos orales o la piel, retire
 inmediatamente con algodón, una gasa o esponja
 empapados en alcohol. Aclare con agua. 
2. En caso de contacto con los ojos, aclare
 inmediatamente con agua y busque atención médica. 
3. En raros casos el metal puede causar sensibilidad en
 algunas personas. Si se experimenta alguna reacción,
 suspenda el uso del Paste Pak Dispenser (niquel-
 aluminio plateado) y diríjase al médico. 
4. Almacene el Paste Pak Dispenser lejos de productos
 químicos que contienen elementos halógenos, como la
 tintura de Yodo. De otro modo, el dispensador puede
 decolorarse.
5. Siempre debe utilizarse un equipo de protección
 personal (PPE) como guantes, mascarillas y una
 protección adecuada de los ojos.
6. En raros casos el producto puede causar sensibilidad en 

algunas personas. Si se experimenta alguna reacción, 
suspenda el uso del producto y diríjase al médico.

Algunos de los productos mencionados en las presentes 
instrucciones pueden clasificarse como peligrosos según 
GHS. Siempre familiarizarse con las hojas de datos de 
seguridad disponibles en:
 http://www.gceurope.com
o para América
 http://www.gcamerica.com
También se pueden obtener de su proveedor.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN:
SISTEMA DE ENTREGA MULTI-USOS: para evitar la 
contaminación cruzada entre paciente,s este dispositivo 
requiere la desinfección de nivel medio. Inmediatamente 
después de su uso inspeccione el dispositivo y la etiqueta 
de deterioro. Deseche el dispositivo si está dañado.
NO SUMERJA. Limpiar a fondo el dispositivo de limpieza 
para prevenir el secado y la acumulación de 
contaminantes.
Desinfectar con un producto de control de la infección de la 
salud de calidad registrada de nivel medio según las 
directrices regionales / nacionales.

Informes de efectos no deseados:
Si tiene conocimiento de algún tipo de efecto no deseado, 
reacción o situaciones similares experimentados por el uso 
de este producto, incluidos aquellos que no figuran en esta 
instrucción para su uso, infórmelos directamente a través 
del sistema de vigilancia correspondiente, seleccionando la 
autoridad correspondiente de su país. Accesible a través 
del siguiente enlace:
 https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/
 contacts_en
así como a nuestro sistema de vigilancia interna: 
vigilance@gc.dental
De esta forma contribuirás a mejorar la seguridad de este 
producto.

Última revisión: 09/2021

Proporción Pasta/Pasta (g/g) 1,0 / 1,1
Tiempo de mezcla (s.) 10”
Tiempo de trabajo (23°C /73°F) (min., s.) 2’15”
Tiempo de fotopolimerización (s.) 20”
Profundidad de fotopolimerización (mm) 1,3
ISO 9917-2 Clase 2

*Tiempo de irradiación
Halogeno   20 s.
LED alta potencia   20 s.
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GC Fuji LININGTM LC 
PASTE PAK
RADIOPAAK LICHTUITHARDEND GLASIONOMEER 
ONDERLAAGCEMENT

Alleen te gebruiken door tandheelkundig gekwalificeerden 
in de vermelde toepassingen.

GC Fuji LINING LC PASTE PAK is het eerste röntgenopaak 
lichtuithardend kunststof versterkt glasionomeer 
lining-cement in een pasta-pasta uitvoering. GC Fuji 
LINING LC PASTE PAK is leverbaar in een cartridge 
verpakking en kan eenvoudig en op de juiste wijze worden 
ge-extrudeerd door een speciale dispenser te gebruiken, de 
Paste Pak Dispenser.

AANBEVOLEN TOEPASSINGEN
Als onderlaag en voor isolatie in geprepareerde caviteiten.

CONTRA-INDICATIES
1. Directe pulpaoverkapping.
2. Vermijd gebruik van dit product bij patiënten met bekende 

allergie voor glasionomeercement, 
methacrylaatmonomeer of methacrylaatpolymeer.

BENOEMING VAN DE ONDERDELEN
(Paste Pak Cartridge)
 1. Dop  2. Dubbele zuiger cartridge  3. Cartridge tip
(Paste Pak Dispenser)
 4. Dubbele plunjer  5. Regelschuif   6. Hefboom
 7. Schuifblok  8. Ontgrendelhendel (Fig. 1)

GEBRUIKSAANWIJZING

1. Het plaatsen van de Paste Pak cartridge
a) Verzeker u ervan dat de dubbele plunjer volledig in
 de dispenser is geschoven. (Fig. 2)
 Opmerking:
 Om de dubbele plunjer terug te schuiven, houd u 

beide, het schuifblok en de ontgrendelhendel (aan
 de onderkant van de dispenser) tussen uw vingers
 en u trekt ze samen terug.
b) Het plaatsen van de cartridge in de Paste Pak
 Dispenser. (Fig. 3)

1) Zorg ervoor dat het markeringsteken op de
 cartridge en het markeringsteken op de Paste
 Pak Dispenser tegenover elkaar staan, zoals
 afgebeeld.
2) Draai dan de cartridge volledig naar rechts.
 Opmerking:

1) Wanneer de cartridge in de koelkast wordt
 bewaard, deze een half uur voor gebruik op
 kamertemperatuur (23°C / 73°F) laten komen.
2) Om de cartridge te verwijderen, trekt u de
 dubbele plunjer volledig terug en draait u de
 cartridge terug tot de markeringen
 samenvallen.

c) Na het plaatsen van de cartridge, (de dop van de
 cartridge nog niet verwijderen!) schuift u de
 ontgrendelhendel naar voren tot hij niet verder kan.
 (Fig. 4)

1) Druk daarvoor op de voorkant van de 
ontgrendelhendel.

2) Druk niet op de bovenste rand.
2. EXTRUDEREN

a) Verwijder de dop van de cartridge. (Fig. 5)
b) Druk de hefboom in om de benodigde hoeveelheid
 pasta’s op het mengblokje aan te brengen.
 Opmerking:

1) Het eerste materiaal dat men uit de dispenser
 extrudeert moet men niet gebruiken in het geval
 dat men de cartridge voor het eerst gebruikt of in
 het geval dat de cartridge gedurende langere tijd
 niet is gebruikt. Dit om te voorkomen dat er
 luchtbellen in het materiaal wordt ingesloten.
2) De plastic vingergrip kunt u voorwaarts of
 achterwaarts bewegen om zo de hoeveelheid te
 extruderen materaal te veranderen.
 Positie van de vingergrip Lang voor lining. (Fig. 6)

c) Tijdens indrukken van de hefboom, extrudeert u het
 materiaal en snijdt u het af door de cartridge en
 dispenser op het mengblokje in een opwaartse
 richting te bewegen. (Fig. 7)

1. De opwaartse beweging en het afsnijden van
 materiaal.
2. Het indrukken van de hefboom. Wanneer de 

hefboom wordt losgelaten na het extruderen, 
worden de pasta restanten aan de mond van de tips 
terug gezogen in de cartridge. Plaats de dop van de 
cartridge terug.

 Opmerkingen:
1) Als er overmaat aan pasta achterblijft op de tips
 van de cartridge, verwijder dit dan met een
 gaasje.
2) De hoeveelheid aan restmateriaal in de cartridge 

kan worden vastgesteld door middel van de 
positie van het schuifblok aan de onderkant van 
de dispenser. Doordat een deel van de cartridge 
een transparant uiteinde heeft, kan het 
restmateriaal worden vastgesteld door de positie 
van de zuiger, welke zichtbaar is door dit uiteinde.

3) Laat de dispenser met de cartridge niet vallen.
 De cartridge kan worden beschadigd.

3. MENGEN
 Na extruderen, verdeel en spreid het materiaal uit,
 met behulp van een plastic spatel, tot een dunne laag
 op het mengblokje. Meng grondig, in overlappende
 stroken, gedurende 10 seconden. Zorg ervoor dat er
 geen luchtbellen ontstaan.
 Opmerkingen:

1) De verwerkingstijd is 2 minuten 15 seconden vanaf
 het begin van mengen bij 23°C (73°F). Hogere
 temperaturen zullen de verwerkingstijd bekorten.
2) Meng de pasta’s niet met andere materialen.

4. RESTAURATIEVE TECHNIEK
a) Prepareer het element volgens de gebruikelijke
 techniek. Het creëren van uitgebreide mechanische 

retentie is niet noodzakelijk.
b) Spoel en droog maar VOORKOM UITDROGEN.
 Gebruik zo nodig calciumhydroxide als
 pulpa-overkappingsmateriaal.
c) Meng het cement (zoals hierboven beschreven).
d) Verwijder vocht van de caviteitswanden maar
 VOORKOM UITDROGEN.
e) Breng het cement aan op de preparatie met een spuit 

of een geschikt instrument, waarbij het dentine tot aan 
de glazuurgrens wordt bedekt.

f) Belicht met een halogeen- of plasmalamp of met LED 
licht *. Plaats de lichtbron zo dicht mogelijk bij het 
cementoppervlak.

 Opmerking:
 Bij een dikkere laag dan 2mm, pas dan een 

laagsgewijze opbouw toe.
g) Ga verder met de gebruikelijke techniek voor 

composiet-of amalgaamrestauraties.

Reinigen / Steriliseren van de Paste Pak Dispenser
1. Maak de dispenser en de vingergrip schoon met een
 gaasje gedrenkt in alcohol.
2. De dispenser kan 10 tot 30 minuten worden
 geautoclaveerd op 121-135°C (250-275°F) of worden
 gedesinfecteerd met behulp van alcohol. (Verwijder
 de vingergrip en de cartridge voordat u de dispenser
 autoclaveert). Het gebruik van chemische desinfectie-
 en sterilisatiemiddelen, kan schade veroorzaken aan
 de dispenser en wordt daarom niet aanbevolen.
 Opmerking:
 Na het autoclaveren kan het zijn dat de
 ontgrendelhendel, met de vingers,niet soepel heen en
 weer is te schuiven. Is dit het geval, schuif dan de
 dubbele plunjer volledig terug en breng een beetje vet
 aan op de mondstukken van de plunjer. Daarna de
 ontgrendelhendel een aantal malen heen en weer
 schuiven tot dat deze weer soepel glijdt.

KLEUR
Universeel

OPSLAG
Aanbeveling voor een optimaal resultaat, bewaar op een
koele en donkere plaats (4-25°C) (39,2-77,0°F).

VERPAKKING
Paste Pak Cartridge (7,0 g / 4,7 mL) (1) met mengblokje
(No.22)
Optie: Paste Pak Dispenser (1)

WAARSCHUWING
1. In geval van contact met het orale slijmvlies of de huid,
 het gemorste materiaal onmiddellijk verwijderen met
 een sponsje of een wattenpellet gedrenkt in alcohol,
 daarna spoelen met water.
2. In geval van contact met de ogen, spoel onmiddellijk
 met water en win medisch advies in.
3. In uitzonderingsgevallen kunnen metalen (van de
 Paste Pak Dispenser), gevoeligheidsreacties
 veroorzaken bij sommige personen. Wanneer zulke
 reacties zich voordoen, gebruik het product
 (vernikkeld aluminium) niet meer en raadpleeg een arts.
4. Bewaar de Paste Pak Dispenser zodanig dat deze
 niet in contact kan komen met chemicaliën zoals
 jodium welke halogenen bevat, waardoor de
 dispenser kan verkleuren.
5. Draag altijd persoonlijke beschermingsmiddelen zoals  

handschoenen, mondmaskers en beschermbrillen.
6. In sommige gevallen kan een overgevoeligheid voor het 

product niet worden uitgesloten. Mochten zich 
allergische reacties voordoen, dan moet de toepassing in 
die gevallen worden stopgezet en een arts worden 
geconsulteerd.

  
Sommige producten waarnaar wordt verwezen in het 
huidige veiligheidsinformatieblad kunnen worden 
geclassificeerd als gevaarlijk volgens GHS. Maak u 
vertrouwd met de veiligheidsinformatiebladen beschikbaar 
op:
 http://www.gceurope.com
of voor Amerika
 http://www.gcamerica.com
Zij kunnen ook worden verkregen bij uw leverancier.

REINIGING EN DESINFECTIE:
MULTI-TOEPASBARE DOSEERSYSTEMEN: Om 
kruisbesmetting tussen patiënten te voorkomen dient dit 
instrument en het label gedesinfecteerd te worden. 
Inspecteer het instrument en het label direct na gebruik op 
beschadigingen. Gebruik het instrument niet meer indien 
beschadigd.
NIET ONDERDOMPELEN. Reinig het instrument grondig 
om het opdrogen en accumuleren van verontreinigingen te 
voorkomen. Desinfecteer met een medisch geregistreerd 
infectie controle product welke voldoet aan de regionale / 
nationale richtlijnen.

Ongewenste effecten-rapporteren: 
Als u zich bewust wordt van enige vorm van ongewenst 
effect, reactie of soortgelijke gebeurtenissen bij het gebruik 
van dit product, inclusief degene die niet in deze 
gebruiksaanwijzing worden vermeld, meld deze dan 
rechtstreeks via het relevante waarschuwingssysteem, door 
de juiste autoriteit van uw land te selecteren toegankelijk via 
de volgende link:
 https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/
 contacts_en 
evenals ons interne waarschuwingssysteem: 
vigilance@gc.dental 
Op deze manier draagt u bij aan het verbeteren van de 
veiligheid van dit product.

Laatste herziening: 09/2021

Pasta / Pasta Ratio (g/g)  1,0/1,1
Mengtijd (sec.) 10”
Verwerkingstijd (23°C /73°F) (min., sec.) 2’15”
Belichtingstijd (sec.)(Halogeen) 20”
Diepte van uitharding (mm) 1,3
ISO 9917-2 Klasse 2

*Belichtingstijd
Halogeen/LED 20 sec.
Krachtige LED   20 sec.

MANUFACTURED by
GC CORPORATION
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ENPrior to use, carefully read
the instructions for use. I TLeggere attentamente le 

istruzioni prima dell'uso. NLLees voor gebruik zorgvuldig 
de gebruiksaanwijzing.ESAntes de usar, lea detenidamente 

las instrucciones de uso.FRAvant toute utilisation, lire 
attentivement les instructions d’emploi. DEVor der Benutzung bitte die 

Gebrauchsanweisung gründlich lesen!
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BENOEMING VAN DE 
ONDERDELEN
FORTEGNELSE OVER 
KOMPONENTER
FÖRTECKNING ÖVER 
INGÅENDE KOMPONENTER
IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

RADIOPAKE LYSPOLYMERISERENDE 
GLASIONOMER-LININGCEMENT 

Kun til anvendelse af tandlæger til de i denne 
brugsanvisning beskrevne indikationer.

GC Fuji LINING LC PASTE PAK er den første lyshærdende 
resin modificeret glasionomer liner med røntgenkontrast i 
pasta-pasta version. GC Fuji LINING LC PASTE PAK 
leveres i magasiner og kan enkelt og korrekt doseres ved at 
bruge en speciel dispenser - Paste Pak Dispenser.

INDIKATIONER
Dentinerstatning eller liner under amalgam eller komposit.

KONTRAINDIKATION
1. Direkte pulpaoverkapning.
2. Undgå brugen af dette produkt til patienter med kendt 

allergi overfor glasionomer, methakrylat monomer eller 
methakrylat polymer. 

FORTEGNELSE OVER KOMPONENTER
(Paste Pak Magasin)
 1. Hætte 2. Inderste stempel 3. Spids på magasinet
(Paste Pak Dispenser)
 4. Stempel 5. Justerbar doseringsguide
 6. Doseringsarm 7. Bevægelig blokeringsknap
 8. Stempel udløser Fig. 1)

BRUGSANVISNING

1. Indsættelse af Paste Pak magasin
a. Kontroller, at stemplet er helt trukket tilbage
 i dispenseren. (Fig. 2)
 Bemærk:
 For at få stemplet trukket tilbage hold både den
 bevægelige blokeringsknap og Stempeludløseren (på 

undersiden af dispenseren) med fingrene og træk dem 
tilbage samtidigt.

b. Sæt magasinet ind i Paste Pak Dispenseren. (Fig. 3)
1) Anbring det mærke på magasinet udfor det mærke  

på Paste Pak Dispenser som illustreret.
2) Drej magasinet helt til højre position.
 Bemærk:

1) Opbevares magasinerne i køleskab, skal de
 tages ud ca. 30 minutter før anvendelse og
 anbringes i rumtemperatur (23°C / 73°F).
2) Ved fjernelse af magasinet skal stemplet
 være trukket tilbage og magasinet drejes tilbage 

til det mærke.
c. Efter indsættelse af magasinet (fjern ikke 

beskyttelseshætten på magasinet) tryk på 
stempeludløseren indtil den stopper. (Fig. 4)

 1) Tryk stempeludløseren opad til den stopper.
 2) Tryk ikke på oversiden.

2. Dispensering
a. Fjern beskyttelseshætten. (Fig. 5)
b. Tryk på doseringsarmen for at få den ønskede
 mængde af materiale ud på blandeblokken.
 Bemærk:

1) Før dispensering af materiale fra et nyt magasin 
eller efter et langt stykke tid uden brug, så skal 
materialet have rumtemperatur.

 Herved forhindres det at der ikke så let inkorporeres 
luftbobler i materialet.

2) Fingergrebet kan flyttes fremad eller tilbage alt
 efter mængde materiale der ønskes. (Fig. 6)

c. Medens doseringsarmen trykkes ned, bedøm og
 tryk en jævn mængde materiale ud som behøves og 

vend dispenseren op til opretstående (vinkelret) på 
blandeblokken for at stoppe yderligere materiale.

 (Fig. 7)
1. Bedøm og stop yderligere materiale.
2. Tryk doseringsarmen ned.
 Når doseringsarmen slippes efter dispensering 

bliver overskuddet i spidserne trukket ind I 
magasinet. Sæt beskyttelseshætten på magasinet

 Bemærk:
1) Hvis overskydende materiale har sat sig fast
 på magasinspidserne, så fjern dette evt. med et 

stykke gaze.
2) Mængde af materiale i magasinet kan ses ved at 

kikke på positionen af den bevægelige 
blokeringsknap på undersiden af dispenseren. 
Idet magasinet har gennemsigtige spidser, kan 
det også ses, hvor meget materiale der er tilbage

  i magasinet ved at se på stemplet, når man
  betragter det gennem spidserne.
3) Tab ikke dispenseren med magasinet på gulvet, 

så kan magasinet beskadiges.
3. BLANDING
 Efter dispensering, bland og spred materialet ud i et
 tyndt lag på blandeblokken med en plastik spatel.
 Bland omhyggeligt med rolige bevægelser i ca.
 10 sekunder. Vær omhyggelig med ikke at inkorporerer 

luftbobler.
 Bemærk:

1) Arbejdstiden er 2 minutter 15 sekunder fra start
 af miks ved 23°C (73°F). Høj temperatur vil afkorte 

arbejdstiden.
2) Bland ikke materialet med andre materialer.

4. FYLDNINGSTEKNIK
a) Præparer kaviteten på sædvanlig vis. Mekanisk
 retention er ikke nødvendig.
b) Skyl og tørblæs, UDTØR IKKE. På dybe og pulpanære 

områder anbefales at lægge en afgrænset Ca (OH)2 
bunddækning.

c) Bland cementen (se ovenfor).
d) Fjern fugt fra kaviteten, men UDTØR IKKE.
e) Applicer materialet i kaviteten ved hjælp af en Centrix 

sprøjte eller et passende instrument.
 Dæk dentinoverfladen op til emalje- / dentingrænsen.
f) Lyshærd med en halogen, plasma eller LED
 polymeriseringslampe*. Hold lyslederen så tæt
 på materialet som muligt.
 Bemærk:
 Hvis det er nødvendigt mere end 2 mm 

dentinerstatning anvendes lagvis opbygning.
g) Læg amalgam - eller kompositfyldning på sædvanlig 

måde.

Rengøring / Sterilisation af Paste Pak Dispenser
1. Rens dispenseren og den justerbare
 doseringsguide med gaze vædet i alkohol.
2. Dispenseren kan autoklaveres ved 121-135°C 

(250-275°F) i 10-30 minutter eller alternativt desinficeres 
med alkohol. (Fjern den justerbare doseringsguide før 
autoklavering af dispensern).

 Anvendelse af forskellige kemiske desinfikationsmidler / 
præparater kan forårsage beskadigelse af dispenseren, 
hvorfor dette ikke anbefales.

 Bemærk:
 Efter autoklavering, kan stempeludløseren til stemplet, 

måske være vanskelig at bevæge frem og tilbage. I dette 
tilfælde skal stempeludløseren trækkes helt tilbage og nu 
anbefales det at smøre de bevægelige dele med lidt 
paraffinolie eller lignende, således at knappen bevæger 
sig frit igen.

FARVE
Universal

OPBEVARING
For optimalt resultat skal, opbevares på et køligt og mørkt 
sted (4-25°C).

PAKNING
Paste Pak Magasin (7,0 g / 4,7 mL) (1) med blandeblok
(Nr. 22)
Tilbehør: Paste Pak Dispenser (1)

ADVARSEL
1. I tilfælde af kontakt med slimhinde eller hud fjernes
 materialet omgående med et stykke alkoholvædet gaze 

og skylles omhyggeligt med vand.
2. I tilfælde af at materialet kommer i øjnene skylles
 omhyggeligt med vand og læge konsulteres.
3. I tilfælde, kan metal give allergiske reaktioner. Søg læge 

såfremt det viser sig at allergiske reaktioner fremkommer 
ved brug af Paste Pak Dispenser (nikkel belagt 
aluminium).

4. Paste Pak Dispenseren må ikke opbevares sammen med 
kemikalier, idet disse kan forårsage misfarvning af 
metallet.

5. Personlige værnemidler (PPE) såsom handsker,
 mundbind og beskyttelsesbriller skal altid bæres.
6. Hos overfølsomme personer kan en sensibilisering fra 

produktet ikke udelukkes. Såfremt der opstår allergiske 
reaktioner, skal brugen af produktet indstilles. I tilfælde af 
allergi henvises patienten til læge.

Nogle produkter som er beskrevet i IFU er evt. klassificeret 
som farlig i hht GHS. Læs altid op på alle 
arbejdshygiejniske anvisninger som kan findes på:
 http://www.gceurope.com
eller for Amerika
 http://www.gcamerica.com
De kan altid rekvireres hos dit depot.

RENGØRING OG DESINFEKTION:
APPLICERINGSSYSTEM TIL FLERGANGSBRUG: For at 
undgå krydskontaminering mellem patienterne, skal disse 
enheder desinfeceres på mellemniveau. Efter anvendelse 
inspiceres enheden umiddelbart for problemer. Defekt 
enhed skal kasseres.
MÅ IKKE LÆGGES I DESINFEKTIONSVÆSKER. Rengør 
enheden omhyggeligt og tør den ordentligt. Der må ikke 
være smuds tilbage på enheden. Desinficer produktet på 
mellemniveau og følg de nationale retningslinjer for dette.

Utilsigtede bivirkninger:
Hvis du ved brug af produktet oplever nogle ukendte 
effekter, bivirkninger eller lign, som ikke er nævnt i 
instruktionen, bedes du rapportere dem direkte til 
Lægemiddelstyrelsen eller via dette link
 https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/
 contacts_en
Samt til vort interne overvågningssystem: 
vigilance@gc.dental
Herved hjælper du med til at forbedre sikkerheden omkring 
produktet.

Sidst revideret: 09/2021

RÖNTGENKONTRASTERANDE LJUSHÄRDANDE 
GLASJONOMERLINER

Enbart för bruk av tandvårdspersonal vid rekommenderade 
indikationer.

GC Fuji LINING LC PASTE PAK är den första 
resinmodifierade, ljushärdande samt 
röntgenkontrasterande glasjonomerliner som finns 
tillgänglig i pasta-pasta form. GC Fuji LINING LC PASTE 
PAK finns i patronförpackning och kan enkelt och korrekt 
doseras med en Paste Pak Dispenser.

REKOMMENDERADE INDIKATIONER
Underfyllning eller liner under amalgam eller komposit.

KONTRAINDIKATIONER
1. Direkt pulpaöverkappning.
2. Undvik användning av denna produkt på patienter med 

känd allergi mot glasjonomercement, metakrylat 
monomerer eller metakrylat polymerer.

FÖRTECKNING ÖVER INGÅENDE KOMPONENTER
(Paste Pak Patron)
 1. Lock 2. Inre påskjutningskolv 3. Spets
(Paste Pak Dispenser)
 4. Pistong 5. Långt fingergrepp 6. Hävarm 
 7. Rörlig blockeringsvägg 
 8. Hävarm för dosering (Fig. 1)

BRUKSANVISNING

1. LADDNING AV PASTE PAK PATRON
a) Kontrollera att pistongen är helt tillbakadragen
 i dispensern. (Fig. 2)
 OBS:
 För att dra tillbaka pistongen, håll i båda sidorna på
 blockeringsväggen och lösgör hävarmen (på
 undersidan av dispensern) med fingrarna och dra
 dem tillbaka samtidigt.
b) Laddning av patron i Paste Pak Dispenser. (Fig. 3)

1) Försäkra er om att linjera upp märket på patronen 
med märket på Paste Pak Dispenser enligt 
illustrationen.

2) Vrid sedan patronen helt till dess rätta position.
 OBS:

1) Vid förvaring i kylskåp, ta ut produkten från
 kylskåpet till rums-temperatur (23°C / 73°F)
 senast 30 min. innan användning.
2) För att avlägsna patronen, dra tillbaka
 pistongen helt och vrid patronen tillbaka till den
 markerade positionen.

c) Efter laddning av patronen, för hävarmen för dosering 
framåt till stopp. (Fig. 4)

 1) Tryck på fronten av hävarmen.
 2) Tryck inte på uppsidan.

2. DOSERING
a) Avlägsna locket. (Fig. 5)
b) Tryck på hävarmen för att dosera den erforderliga
 mängden material på blandningsblocket.
 OBS:

1) Innan dosering från en ny patron, eller efter 
dosering från en patron som skall till att användas 
efter en längre tids uppehåll, tryck ut lite pasta för 
att förhindra att en möjlig luftinneslutning i patronen 
ska orsaka problem i det material som skall blandas 
för cementering.

2) Fingergreppet kan föras framåt eller bakåt för att
 förändra mängden av material som doseras.
 Position för fingergreppet i samband med lining.
 (Fig. 6)

c) Medan hävarmen tryckes ned, bedöm och lägg ut
 en jämn mängd material som behövs och vänd upp
 patron och dispenser till upprättstående på
 blandningsblocket för att kapa materialet. (Fig. 7)

1. Bedöm och kapa lagom mängd material.
2. Tryck ned hävarmen.
 När hävarmen släpps efter doseringen dras
 överskottet i spetsarna in i patronen. Sätt på
 locket på patronen.
 OBS:

1) Om överskott av material har fastnat på
 patronspetsarna efter doseringen, avlägsna
 med kompress, etc.
2) Mängden överskott i patronen framgår av 

positionen på blockeringsväggen på undersidan 
av dispensern. Då patronen har en genomskinlig 
spets kan återstående material bekräftas av 
positionen på den inre kolven som man ser 
genom spetsen.

3) Tappa inte dispensern med patron, det kan skada 
patronen.

3. TILLBLANDNING
 Efter dosering, blanda materialet och sprid ut det i ett
 tunt lager på blandningsblocket med en plastspatel.
 Blanda noggrant, med överlappande drag i 10 sek.
 Undvik att blanda luftbubblor i materialet.

OBS:
1) Arbetstiden är 2 min. 15 sek. från start av 

tillblandningen vid 23°C (73°F). Högre temperaturer 
förkortar arbetstiden.

2) Blanda inte materialet med andra material.
4. FYLLNINGSTEKNIK

a) Preparera kaviteten på vanligt sätt. Mekaniska
 retentioner i kaviteten är ej nödvändiga.
b) Rengör kaviteten med vatten och blås torrt,
 UNDVIK DEHYDRERING. Om pulpaöverkappning
 är nödvändig kan ett kalciumhydroxidhaltigt preparat 

användas för att skydda pulpan.
c) Blanda cementet (som ovan).
d) Avlägsna fukt på kavitetsväggarna UNDVIK 

DEHYDRERING.
e) Med en Centrix spruta eller annat lämpligt instrument 

täcks dentinet upp till dentin-emaljgränsen.
f) Ljushärda med en halogen, plasmahärdare eller
 LED enhet *. Placera ljusledaren så nära som
 möjligt mot materialets yta.
 OBS:
 När fyllningen blir tjockare än 2mm måste materialet 

anbringas skiktvis.
g) Gör därefter en amalgam- eller kompositfyllning med 

sedvanlig teknik.

RENGÖRING / STERILISERING AV PASTE PAK DISPENSER
1. Rengör dispensern och fingergreppet med en
 kompress dränkt i alkohol.
2. Dispensern är autoklaverbar vid 121 - 135°C i 10 till
 30 min., alternativt desinficera I alkohol. (Avlägsna
 fingergreppet före autoklavering av dispensern).
 Användning av olika kemiska desinfektions / steriliserings 

preparat kan orsaka skada på dispensern varför det inte 
rekommenderas.

 OBS:
 Efter autoklavering kan det inträffa att dispenserns 

hävarm får en trög gång när man ska skjuta den framåt 
eller tillbaka. I sådana fall, dra tillbaka pistongen helt och 
smörj hela pistongkroppen. Dra sedan hävarmen några 
gånger fram och tillbaka för att försäkra optimal gång.

FÄRG
Universal

FÖRVARING
För optimala resultat, förvaras kallt och mörkt (4-25°C).

FÖRPACKNING
Paste Pak Patron (7,0 g / 4,7 mL) (1) med blandningsblock 
(Nr.22)
Tillbehör : Paste pak Dispenser (1)

IAKTAG FÖRSIKTIGHET
1. Ifall materialet kommer i direkt kontakt med mjukvävnad 

eller hud, avlägsna det genast med en pellet dränkt i 
alkohol. Spola med vatten.

2. Vid ögonkontakt, skölj omedelbart med rikligt med vatten 
och uppsök läkare.

3. I sällsynta fall kan vissa personer vara överkänsliga mot 
metaller. Vid sådana fall skall produkten (Paste Pak 
Dispenser) inte användas (nickelpläterad aluminium) och 
läkare konsulteras.

4. Förvara Paste Pak dispensern på ett ställe där
 jodinnehållande tinktur inte finns. Om detta trots allt sker, 

kan missfärgning av Paste Pak dispensern komma att 
ske.

5. Använd alltid handskar, munskydd och skyddsglasögon
 eller annan personlig skyddsutrustning.
6. I sällsynta fall kan produkten framkalla allergi hos 

känsliga personer. Ifall sådana reaktioner skulle 
uppträda, avbryt användningen av produkten och 
remittera till läkare.

  
Vissa produkter som hänvisas till i nuvarande 
Bruksanvisning kan anses som farliga i enlighet med GHS. 
Därmed, håll er alltid uppdaterade med våra aktuella 
Säkerhetsdatablad. Dessa finner ni på;
 http://www.gceurope.com
eller för Amerika på
 http://www.gcamerica.com
Dessa kan också erhållas från din leverantör.

RENGÖRING OCH DESINFEKTION:
APPLICERINGSSYSTEM FÖR FLERGÅNGSBRUK: för att 
undvika korskontaminering mellan patienter så fodrar dessa 
enheter desinfektion på mellannivå. Efter användning, 
inspektera omedelbart enheten samt kvalitetsförsämring av 
etiketten. Ifall skador kan ses, byt ut enheten. 
SÄNK INTE NER I DESINFEKTIONSVÄTSKA. Rengör 
enheten noggrant och torka den ordentligt torr. Tillse att 
ingen ackumulerad smuts finns kvar. Desinficera med en 
produkt som är klassad och registrerad i enlighet med 
regionala / nationella riktlinjer gällande infektionskontroll på 
mellannivå.

Rapportering av oönskade effekter: 
Om du upptäcker någon form av oönskade effekter, 
reaktioner eller liknande
händelser som upplevs efter användning av denna produkt, 
inklusive de som inte är upptagna i denna bruksanvisning, 
rapportera dem direkt genom det relevanta 
vaksamhetssystemet genom att välja landets behöriga 
myndighet, finns tillgängligt via denna länk:
 https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/
 contacts_en
såväl som vårt interna vaksamhetssystem: 
vigilance@gc.dental
På detta sätt bidrar du till att förbättra säkerheten för denna 
produkt.

Reviderad senast: 09/2021

Blandningsförhållande (g/g) 1,0/1,1
Blandningstid (sek.) 10”
Arbetstid (23°C /73°F) (min., sek.) 2’15”
Ljuspolymeriseras under (sek.)(Halogen) 20”
Härdningsdjup (mm) 1,3
ISO 9917-2 Klass 2

*Härdningstider
Halogen/LED 20 sek.
Högeffekts-LED  20 sek.

CIMENTO DE IONÓMERO DE VIDRO RADIOPACO PARA 
BASE CAVITARIA

A ser utilizado apenas por um profissional dentário para as 
indicações recomendadas.

GC Fuji LINING LC PASTE PAK é o primeiro ionómero de 
vidro radiopaco fotopolimerizável modificado com resina 
disponível em formato de pasta-pasta. GC Fuji LINING LC 
PASTE PAK está disponível num kit de cartuchos e pode 
ser dispensado de uma forma simples e correcta utilizando 
um dispensador especial chamado Dispensador Paste Pak.

INDICAÇÕES RECOMENDADAS
Como base ou liner em cavidades preparadas.

CONTRA-INDICAÇÕES
1. Proteção pulpar direta.
2. Evitar a utilização deste produto em pacientes com 

alergia conhecida a cimentos de ionômero de vidro, 
monómero de metacrilato ou polímero de metacrilato.

IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS
(Cartucho Paste Pak)
 1. Tampa  2. Êmbolo interno  3. Ponta
(Dispensador Paste Pak) 
 4. Êmbolo  5. Faixa aderente para os dedos Comprida
 6. Alavanca  7. Bloco deslizante  8. Alavanca de 

libertação  (Fig. 1)

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

1. CARREGAR O CARTUCHO PASTE PAK
a) Assegure-se de que o êmbolo está completamente
 recuado para dentro do dispensador. (Fig. 2)
 Nota:
 Para fazer recuar o êmbolo, segure no bloco
 deslizante e na alavanca de libertação (na parte de
 baixo do dispensador) juntos com os dedos e
 puxe-os para trás.
b) Carregue o cartucho no Dispensador Paste Pak. 
 (Fig. 3)

1) Assegure-se de que a marca no cartucho fica
 alinhada com a marca no Dispensador Paste Pak,
 conforme ilustrado.
2) Em seguida, rode o cartucho completamente para
 a posição da direita.
 Nota:

1) Se o cartucho for guardado num frigorífico,
 deixe-o aclimatar à temperatura ambiente
 (23°C / 73°F) durante 30 minutos.
2) Para retirar o cartucho, faça recuar o êmbolo
 completamente e rode o cartucho de volta para
 as posições marcadas.

c) Depois de carregar o cartucho, empurre a alavanca
 de libertação para a frente até parar. (Fig. 4)

1) Empurre a parte da frente da alavanca de 
libertação.

2) Não empurre a parte de cima.
2. DOSEAMENTO

a) Retire a tampa do cartucho. (Fig. 5)
b) Prima a alavanca para dispensar as quantidades das
 pastas necessárias na placa de mistura.
 Nota:

1) Antes de dispensar material pela primeira vez de
 um cartucho novo ou após um intervalo longo entre
 utilizações, purgue um pouco das pastas para
 evitar a incorporação de bolhas de ar no material.
2) A faixa aderente para os dedos pode ser deslocada 

para a frente ou para trás, para alterar a quantidade 
de material dispensado. Posição da Faixa aderente 
para os dedos Comprida para rebasamento. (Fig. 6)

c) Enquanto prime a alavanca, alinhe e corte o material
 extrusado das pontas do cartucho colocando o
 cartucho e o dispensador numa posição vertical sobre
 a placa de mistura. (Fig. 7)

1. Alinhar e cortar o material.
2. Premir a alavanca. Quando a alavanca é libertada 

após a dispensa, os restos das pastas recuam para 
dentro do cartucho. Reponha a tampa do cartucho.

 Nota:
1) Se ficar algum resto de pasta nas pontas do
 cartucho após a dispensa, limpar com gaze etc.
2) Pode confirmar a quantidade de material residual 

no cartucho através da posição do bloco 
deslizante na parte de baixo do dispensador. 
Uma vez que o cartucho tem uma ponta 
translúcida num dos cilindros, a quantidade 
residual também pode ser confirmada pela 
posição do êmbolo interno visto através da ponta.

3) Não deixar cair o dispensador com o cartucho.
 Isso poderá danificar o cartucho.

3. MISTURA
 Depois de dispensar o material, deve incorporar e
 espalhá-lo finamente sobre a placa de mistura utilizando
 uma espátula de plástico. Misture bem, com
 movimentos sobrepostos, durante 10 segundos.
 Cuidado para não incorporar bolhas de ar.
 Nota:

1) O tempo de trabalho é de 2 minutos e 15 segundos
 desde o início da mistura a 23°C (73°F).
 Temperaturas mais altas encurtam o tempo de 

trabalho.
2) Não misture as pastas com outros materiais.

4. TÉCNICA DE RESTAURAÇÃO
a) Prepare o dente usando as técnicas padrão. Não é
 necessária retenção mecânica extensa.
b) Lave e seque, mas NÃO SEQUE COMPLETAMENTE. 

Para a protecção pulpar, use hidróxido de cálcio.
c) Misture o cimento (como indicado acima).
d) Elimine a humidade da superfície, mas NÃO SEQUE
 COMPLETAMENTE.
e) Transferir o cimento para a cavidade preparada
 usando uma seringa ou um instrumento de aplicação
 adequado, cobrindo a dentina até à junção
 dentina-esmalte.
f) Proceder à fotopolimerização com um aparelho de
 fotopolimerização* de halogénio, arco de plasma ou
 luz LED. Coloque a fonte de luz o mais próximo
 possível da superfície do cimento.
 Nota:
 Se a aplicação tiver uma profundidade superior a 2
 mm, utilizar uma técnica de aplicação por camadas.
g) Prosseguir com técnicas padronizadas de
 restauração com compósito ou amálgama.

Limpeza / Esterilização do Dispensador Paste Pak
1. Limpar o dispensador e a faixa aderente para os dedos
 com uma gaze embebida em álcool.
2. O dispensador pode ser esterilizado por vapor na
 autoclave a 121-135°C (250-275°F) durante 10-30
 minutos ou desinfectado utilizando álcool.
 (Retirar a faixa aderente para os dedos e o cartucho
 antes de colocar o dispensador no autoclave.)
 A utilização de desinfectantes / agentes de esterilização
 químicos pode danificar o dispensador e não é
 recomendada.
 Nota:
 Depois da esterilização no autoclave, pode ser difícil
 mover a alavanca de libertação do dispensador para a
 frente e para trás com os dedos. Se isso acontecer, faça
 deslizar a alavanca de libertação para a frente até esta
 parar. Aplique uma quantidade muito reduzida de
 vaselina sobre toda a superfície do êmbolo. Não utilizar
 vaselina em excesso. Em seguida, desloque a alavanca
 para trás e para a frente algumas vezes até conseguir
 um movimento suave.

TONALIDADE
Universal

ARMAZENAMENTO
Para uma ótima performance, conservar em local fresco e
escuro (4-25°C) (39,2-77,0°F).

EMBALAGEM
Cartucho Paste Pak (7,0 g / 4,7 mL) (1) com placa de 
mistura (No.22)
Opção: Dispensador Paste Pak (1)

CUIDADO
1. Em caso de contacto com o tecido oral ou pele, limpar
 imediatamente com algodão, gaze ou uma esponja
 embebidos em álcool. Lave com água.
2. Em caso de contacto com os olhos, lave imediatamente
 com água e consulte o médico.
3. Em casos raros, o metal pode provocar reacções de
 sensibilidade nalgumas pessoas. Se observar alguma
 reacção deste tipo, interrompa o uso do Dispensador
 Paste Pak (alumínio niquelado) e refira o doente a um
 médico.
4. Conserve o Dispensador Paste Pak longe de produtos
 químicos que contenham halogéneos, como a tintura
 de iodo. Caso contrário o dispensador pode perder a cor.
5. Equipamentos de proteção individual (EPI) tais como
 luvas, máscaras e óculos de segurança devem ser
 sempre utilizados.
6. Em casos raros, o produto pode provocar reacções de 

sensibilidade em algumas pessoas. Caso se observem 
reacções desse género, interrompa o uso do produto e 
refira o doente a um médico.

Alguns produtos referenciados nas presentes instruções de 
utilização podem ser classificados como perigosos de 
acordo com a GHS. Sempre familiarize-se com as fichas de 
informação de segurança disponíveis em:
 http://www.gceurope.com
ou para as Américas
 http://www.gcamerica.com
Estas também podem ser obtidas através do seu
distribuidor.

LIMPEZA E DESINFEÇÃO:
SISTEMAS DE ENTREGA DE MULTIUSOS: para evitar a 
contaminação cruzada entre pacientes, este dispositivo 
requer desinfeção de nível médio. Imediatamente após a 
utilização inspeccionar o dispositivo e rótulo para verificar 
se há deterioração. Descartar o dispositivo danificado. 
NÃO MERGULHAR. Limpar cuidadosamente o dispositivo 
para evitar a secagem e acumulação de contaminantes. 
Desinfetar com um produto certificado para o controle da 
infecção de nível médio, de acordo com as diretrizes 
regionais / nacionais.

Relatório de efeitos indesejados:
Se você tomar conhecimento de qualquer tipo de efeito 
indesejado, reação ou situações semelhantes 
experimentados pelo uso deste produto, incluindo aqueles 
não listados nesta instrução para uso, por favor 
comunique-os diretamente através do sistema de vigilância 
correspondente, selecionando a autoridade apropriada de 
seu país. acessível através do seguinte link:
 https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/
 contacts_en
bem como ao nosso sistema interno de vigilância: 
vigilance@gc.dental
Desta forma, você contribuirá para melhorar a segurança 
deste produto.

Última revisão: 09/2021

Proporção Pasta / Pasta (g/g)  1,0 / 1,1
Tempo de mistura (seg.) 10”
Tempo de trabalho (23°C /73°F) (min., seg.) 2’15”
Tempo de fotopolimerização (seg.) 20”
Profundidade da polimerização (mm) 1,3
ISO 9917-2 Classe 2

*Tempo de irradiação
Halogénio/LED 20 seg.
LED de alta potência  20 seg.

ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΦΩΤΟΠΟΛΥΜΕΡΙΖΟΜΕΝΗ 
ΥΑΛΟΪΟΝΟΜΕΡΗΣ ΚΟΝΙΑ ΩΣ ΥΛΙΚΟ ΦΥΡΑΜΑΤΟΣ

Διατίθεται μόνο για οδοντιατρική χρήση και για τις 
προτεινόμενες ενδείξεις.

Η GC Fuji LINING LC PASTE PAK είναι η πρώτη 
ακτινοσκιερή φωτοπολυμεριζόμενη ρητινοτροποποιημένη 
υαλοϊονομερής κονία που διατίθεται σε μορφή 
πάστα-πάστα. Η GC Fuji LINING LC PASTE PAK διατίθεται 
σε συσκευασία φύσιγγας και μπορεί να δοσομετρηθεί 
εύκολα και σωστά με το ειδικό πιστόλι δοσομέτρησης Paste 
Pak Dispenser.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Ως βάση ή φύραμα σε προετοιμασμένες οδοντικές 
κοιλότητες.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
1. Άμεση κάλυψη του πολφού.
2. Αποφύγετε τη χρήση του προϊόντος σε ασθενείς με 

γνωστές αλλεργίες στις υαλοϊονομερείς κονίες, 
μεθακρυλικά μονομερή ή μεθακρυλικά πολυμερή.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
(Δοσομετρικό πιστόλι Paste Pak Cartridge)
1. Κάλυμμα  2. Εσωτερική σκανδάλη  3. Ρύγχος 
(Paste Pak Dispenser)
4. Έμβολο  5. Υποδοχή δαχτύλου Μακριά  6. Μοχλός 
7. Έμβολο προώθησης  8. Έμβολο απελευθέρωσης (Εικ. 1)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. ΕΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΓΓΑΣ PASTE PAK CARTRIDGE
α) Βεβαιωθείτε ότι το έμβολο είναι τελείως τραβηγμένο
 πίσω μέσα στο πιστόλι (Εικ.2)
 Σημείωση:
 Για να τραβήξετε το έμβολο κρατήστε ταυτόχρονα το
 κυλιόμενο κουμπί τερματισμού και το μοχλό
 απελευθέρωσης (στην κάτω πλευρά του πιστολιού)
 με τα δάχτυλά σας και τραβήξτε τα μαζί προς τα πίσω.
β) Τοποθετήστε τη φύσιγγα στο πιστόλι Paste Pak
 Dispenser. (Εικ. 3)

1) Ταυτίστε την εγκοπή στη φύσιγγα με την αντίστοιχη
 στο πιστόλι Paste Pak Dispenser όπως φαίνεται
 στην εικόνα.
2) Στη συνέχεια γυρίστε τη φύσιγγα τελείως σε κανονική 

θέση.
Σημείωση:
1) Αν η φύσιγγα φυλάσσεται σε ψυγείο, αφήστε την
 πριν τη χρήση σε θερμοκρασία δωματίου
 (23°C / 73°F) για 30 λεπτά.
2) Για να αφαιρέστε τη φύσιγγα, τραβήξτε τελείως
 προς τα πίσω το έμβολο και γυρίστε τη φύσιγγα
 στις προσημασμένες θέσεις.

γ) Μετά την έδραση της φύσιγγας, κυλήστε το μοχλό
 απελευθέρωσης προς τα εμπρός μέχρι να σταματήσει. 

(Εικ. 4)
 1) Πιέστε το εμπρός τμήμα του μοχλού απελευθέρωσης.
 2) Μην πιέσετε την επάνω πλευρά.

2. ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΣΗ
α) Αφαιρέστε το κάλυμμα της φύσιγγας. (Εικ. 5)
β) Πιέστε το έμβολο προς εξώθηση των απαιτούμενων
 ποσοτήτων πάστας πάνω στο μπλοκ ανάμειξης.
 Σημείωση:

1) Πριν από την εξώθηση της πρώτης ποσότητας από 
μία καινούργια φύσιγγα ή κατά την εξώθηση υλικού 
μετά από μακρά φύλαξη, αφήστε να εξέλθει μικρή 
ποσότητα υλικού προς αποφυγή ενσωμάτωσης 
φυσαλίδων.

2) Η δαχτυλική υποδοχή μπορεί να μετακινηθεί εμπρός 
ή πίσω για αλλαγή της εξωθούμενης ποσότητας 
υλικού. Μακρινή Θέση δαχτυλικής υποδοχής 
ενδείκνυται για χρήση του υλικού ως φύραμα. (Εικ. 6)

γ) Καθώς πιέζετε το έμβολο, ανασηκώστε και τερματίστε 
την έξοδο υλικού από τα ρύγχη της φύσιγγας κινώντας 
τη φύσιγγα και το πιστόλι σε κάθετη θέση πάνω στο 
μπλοκ ανάμειξης (Εικ. 7)
1. Τοποθετήστε την εξερχόμενη ποσότητα και 

τερματίστε την έξοδο υλικού.
2. Διακόψτε την πίεση στο έμβολο.
 Μετά την παύση άσκησης πίεσης στο έμβολο οι
 εξερχόμενες εναπομένουσες ποσότητες υλικού από 

τις πάστες στα ρύγχη έλκονται ξανά μέσα στη 
φύσιγγα. Αντικαταστήστε το κάλυμμα της φύσιγγας.

 Σημείωση:
1) Αν παραμείνει εναπομένουσα ποσότητα στα 

ρύγχη της φύσιγγας μετά την εξώθηση του υλικού 
απομακρύνετέ την με γάζα κλπ.

2) Η ποσότητα του εναπομένοντος υλικού στη
 φύσιγγα μπορεί να διαπιστωθεί από τη θέση της 

πλαϊνής εγκοπής στην κάτω πλευρά του 
πιστολιού. Καθώς η φύσιγγα έχει ένα διαφανές

 τμήμα σε μία από τις δεξαμενές υλικού, η
 εναπομένουσα ποσότητα μπορεί να βεβαιωθεί
 από τη θέση του εσωτερικού εμβόλου που είναι
 ορατό μέσα από τη φύσιγγα.
3) Το πιστόλι μαζί με τη φύσιγγα δεν πρέπει να
 πέσουν σε σκληρή επιφάνεια. Μπορεί να 

καταστραφεί η φύσιγγα.
3. ΑΝΑΜΕΙΞΗ
 Μετά την εξώθηση του υλικού ενσωματώστε και απλώστε 

το υλικό σε λεπτό στρώμα στο μπλοκ ανάμειξης με χρήση 
πλαστικής σπάτουλας. Αναμείξτε ικανοποιητικά με 
απλωτές κινήσεις για 10 δευτερόλεπτα. Προσέξτε προς 
αποφυγή ενσωμάτωσης φυσαλίδων.

 Σημείωση:
1) Ο χρόνος εργασίας είναι 2 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα  

από την έναρξη της ανάμειξης στους 23°C (73°F). 
Υψηλότερες θερμοκρασίες μειώνουν το χρόνο 
εργασίας.

2) Μην αναμείξετε τις πάστες με άλλα υλικά.
4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

α) Προετοιμάστε το δόντι με τις συνηθισμένες τεχνικές.
 Δεν απαιτείται εξαιρετική μηχανική συγκράτηση.
β) Ξεπλένετε και στεγνώνετε αλλά ΜΗΝ ΑΦΥΔΑΤΩΝΕΤΕ 

το δόντι. Για κάλυψη του πολφού χρησιμοποιείστε 
υδροξείδιο του ασβεστίου.

γ) Αναμείξτε την κονία (όπως παραπάνω).
δ) Απομακρύνετε την επιφανειακή υγρασία αλλά μην
 ΑΦΥΔΑΤΩΝΕΤΕ.
ε) Μεταφέρατε την κονία στην οδοντική παρασκευή με
 σύριγγα ή κατάλληλο εργαλείο χειρός, καλύπτοντας
 την οδοντίνη μέχρι την αδαμαντινο-οδοντινική ένωση.
στ) Φωτοπολυμερίστε με λυχνία αλογόνου, πλάσματος ή 

LED*. Τοποθετήστε το ρύγχος της φωτεινής πηγής όσο 
το δυνατόν πιο κοντά στην επιφάνεια της κονίας.

 Σημείωση:
 Αν το υλικό πρέπει να τοποθετηθεί σε βάθος 2 mm,
 χρησιμοποιήστε τη διαστρωματική τεχνική.
η) Συνεχίστε με τις βασικές τεχνικές τοποθέτησης
 αμαλγάματος ή συνθέτων ρητινών.

Καθαρισμός/ αποστείρωση του πιστολιού Paste Pak 
Dispenser
1. Καθαρίστε το πιστόλι και τη δαχτυλική υποδοχή με
 γάζα εμποτισμένη σε οινόπνευμα.
2. Το πιστόλι μπορεί να αποστειρωθεί σε αυτόκαυστο
 κλίβανο σε θερμοκρασία 121-135°C (250-275°F) για
 10-30 λεπτά ή να απολυμανθούν με οινόπνευμα.
 (Παρακαλούμε αφαιρέστε τη δαχτυλική υποδοχή και
 τη φύσιγγα πριν την είσοδο του πιστολιού στον
 αυτόκαυστο κλίβανο). Η χρήση διαφόρων χημικών
 αντισηπτικών/απολυμαντικών μπορεί να προκαλέσει
 βλάβη στο πιστόλι και για το λόγο αυτό δεν συστήνεται.
 Σημείωση:
 Μετά την αποστείρωση στο αυτόκαυστο, το έμβολο
 απελευθέρωση μπορεί να μην κινείται εύκολα εμπρός

ή πίσω με τα δάχτυλα. Σε αυτήν την περίπτωση
 κυλήστε το έμβολο προς τα εμπρός μέχρι να τερματίσει
 στην πιο μπροστινή θέση. Τοποθετήστε μικρή ποσότητα 

βαζελίνης σε ολόκληρη την επιφάνεια του εμβόλου. Μην 
τοποθετήσετε υπερβολική ποσότητα βαζελίνης. Στη 
συνέχεια τραβήξτε το έμβολο απελευθέρωσης 
μπρος-πίσω μερικές φορές για να βεβαιωθείτε για την 
ομαλή του κίνηση.

ΑΠΟΧΡΩΣΗ
Universal

ΦΥΛΑΞΗ
Για ιδανική απόδοση, φυλάξτε το υλικό σε σκοτεινό και 
δροσερό μέρος (4-25°C) (39,2-77,0°F).

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Φύσιγγα Paste Pak Cartridge (7,0 g / 4,7 mL) (1) με μπλοκ 
ανάμειξης (No.22)
Προαιρετικά: Πιστόλι Paste Pak Dispenser (1)

ΠΡΟΣΟΧΗ
1. Σε περίπτωση επαφής με το βλεννογόνο του στόματος

ή το δέρμα, αφαιρέστε αμέσως το υλικό με βαμβάκι ή
 γάζα εμποτισμένη σε οινόπνευμα. Ξεπλύνετε με άφθονο 

νερό.
2. Σε περίπτωση επαφής με τους οφθαλμούς ξεπλύνετε
 αμέσως με άφθονο νερό και αναζητείστε ιατρική βοήθεια.
3. Σε σπάνιες περιπτώσεις το μεταλλικό τμήμα μπορεί να
 προκαλέσει υπερευαισθησία σε κάποια άτομα.
 Αν παρατηρηθούν τέτοιες αντιδράσεις, διακόψτε τη
 χρήση του πιστολιού Paste Pak Dispenser (νικέλιο-
 αλουμίνιο) και αναζητείστε ιατρική συμβουλή.
4. Φυλάξτε το πιστόλι Paste Pak Dispenser μακριά από
 χημικά διαλύματα όπως ιωδοφόρμιο που περιέχουν
 αλογόνα. Διαφορετικά το πιστόλι θα αποχρωματιστεί.
5. Ο προσωπικός εξοπλισμός ασφαλείας (ΠΕΑ) όπως
 γάντια, μάσκα και προστατευτικά γυαλιά πρέπει πάντα
 να χρησιμοποιείται.
6. Σε σπάνιες περιπτώσεις το προϊόν μπορεί να προκαλέσει 

υπερευαισθησία σε κάποια άτομα. Αν παρατηρηθούν 
τέτοιες αντιδράσεις διακόψτε τη χρήση του προϊόντος και 
αναζητείστε ιατρική συμβουλή.

Kάποια από τα προϊόντα που αναφέρονται στις παρούσες 
Οδηγίες Χρήσης μπορεί να ταξινομηθούν ως επικίνδυνα 
σύμφωνα με το GHS. Εξοικειωθείτε με τις οδηγίες ασφαλείας 
που διατίθενται στη διεύθυνση: 
 http://www.gceurope.com
ή για την Αμερική
 http://www.gcamerica.com
Επίσης μπορείτε να τις παραλάβετε από τον προμηθευτή σας.

KAΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΗΨΙΑ:
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: για την αποφυγή διασταυρούμενης 
επιμόλυνσης μεταξύ των ασθενών η συσκευή αυτή απαιτεί 
μέτριου βαθμού αποστείρωση. Αμέσως μετά τη χρήση 
επιθεωρήστε τη συσκευή και την ετικέτα της για πιθανή 
μετάπτωση της κατάστασής της. Απορρίψτε τη συσκευή αν 
έχει καταστραφεί. 
ΜΗΝ ΕΜΒΑΠΤΙΖΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ. Καθαρίστε σχολαστικά 
τη συσκευή προς αποφυγή ξήρανσης και συσσώρευσης 
μολυσματικών στοιχείων.
Αποστειρώστε με ένα μέτριου βαθμού εγκεκριμένο 
αντισηπτικό προϊόν ιατρικής χρήσης σύμφωνα με τις τοπικές 
/ εθνικές Οδηγίες.

Αναφορά για ανεπιθύμητες ενέργειες:
Αν ενημερωθείτε για οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ενέργεια, 
αντίδραση ή παρόμοια γεγονότα από τη χρήση του 
προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων και όσων δεν 
αναφέρονται στις παρούσες οδηγίες χρήσης, παρακαλούμε 
δηλώστε τις αμέσως στο ειδικό σύστημα επιλέγοντας την 
κατάλληλη αρχή της χώρας σας που μπορείτε να βρείτε 
μέσα από την ακόλουθη διεύθυνση:
 https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/
 contacts_en  
καθώς και στο εσωτερικό σύστημα ασφαλείας της εταιρείας: 
vigilance@gc.dental 
Με τον τρόπο αυτό συντελείτε στην βελτίωση της ασφάλειας 
χρήσης αυτού του προϊόντος.

Τελευταία αναθεώρηση κειμένου: 09/2021

Αναλογία πάστα / πάστα (g/g) 1,0 / 1,1
Χρόνος ανάμειξης (sec.) 10”
Χρόνος εργασίας (23°C /73°F) (min., sec.) 2’15”
Χρόνος φωτοπολυμερισμού (sec.) 20”
Βάθος πολυμερισμού (mm) 1,3
ISO 9917-2 κατηγορία 2

* Χρόνος φωτοπολυμερισμού 
Αλογόνο/LED 20 sec.
Υψηλής έντασης LED  20 sec.

Paste / Paste forhold (g/g) 1,0/1,1
Udrøringstid (sek.) 10”
Arbejdstid (23°C /73°F) (min., sek.) 2’15”
Hærdetid (sek.) (Halogenlys) 20”
Hædedybde (mm) 1,3
ISO 9917-2 Klasse 2

*Belysningstid
Halogenlys/LED 20 sek.
High Power LED   20 sek.

140956
2709110TP

GC Fuji LININGTM LC 
PASTE PAK
RADIOOPAK LYSHERDET 
GLASSIONOMER-REBASERINGSSEMENT 

Skal kun brukes av tannhelsepersonell, ved anbefalte 
indikasjoner.

GC Fuji LINING LC PASTE PAK er den første radioopake, 
lysherdede resin-modifiserte 
glassionomer-rebaseringssementen som er tilgjengelig i en 
praktisk pasta-pasta-pakning. GC Fuji LINING LC PASTE 
PAK leveres i en patronpakke og kan dispenseres enkelt og 
i riktig mengde med den spesielle Paste Pak-dispenseren.

ANBEFALTE INDIKASJONER
Som base eller rebasering i preparerte kaviteter.

KONTRAINDIKASJONER
1. Direkte pulpaoverkapping.
2. Unngå å bruke dette produktet på pasienter med kjent 

allergi mot glassionomersement, metakrylat-monomer 
eller metakrylat-polymer.

IDENTIFISERING AV DELER
(Paste Pak-patron)
 1. Lokk 2. Indre stempel 3. Patrontupp
(Paste Pak-dispenser)
 4. Stempel 5. Justeringsguide 6. Spak 7. Glideblokk 
 8. Stempelutløser (Fig. 1)

BRUKSANVISNING

1. INNSETTING AV PASTE PAK-PATRON
a) Kontroller at stempelet er trukket helt tilbake i 

dispenseren. (Fig. 2)
 Merk:
 Trekk stempelet tilbake ved å holde både glideblokken 

og stempelutløseren (på undersiden av dispenseren) 
med fingrene, og trekk dem tilbake sammen.

b) Sett patronen inn i Paste Pak-dispenseren. (Fig. 3) 
1) Kontroller at markeringen på patronen står på linje 

med markeringen på Paste Pak-dispenseren som 
vist i illustrasjonen.

2) Drei deretter patronen helt mot høyre.
 Merk:

1) Hvis patronen er lagret i kjøleskap, må den 
oppbevares i romtemperatur (23 °C) i 30 minutter 
før bruk.

2) Patronen fjernes ved å trekke stempelet helt 
tilbake og dreie patronen tilbake til de markerte 
posisjonene.

c) Når patronen er satt inn, skyves stempelutløseren 
forover til den stopper. (Fig. 4) 
1) Skyv stempelutløseren forover.
2) Ikke skyv på oversiden.

2. DISPENSERING
a) Fjern lokket på patronen. (Fig. 5)
b) Trykk inn spaken for å dispensere ønsket mengde av 

pastaene på blandebrettet.
 Merk:

1) Press ut litt av pastaene før første påføring med en 
ny patron eller med en patron som ikke har vært 
brukt på en stund, for å unngå luftbobler i materialet.

2) Justeringsguiden kan beveges forover eller bakover 
for å endre mengden materiale som dispenseres. 
Justeringsguidens posisjon for rebasering. (Fig. 6)

c) Hold spaken inne mens du jevner ut og kutter det 
utpressede materialet fra tuppene på patronen ved å 
bevege patronen og dispenseren til loddrett stilling på 
blandebrettet. (Fig. 7)
1. Jevn ut og kutt av materialet.
2. Hold inne spaken.
 Når spaken slippes etter dispensering, blir 

pastarestene på tuppene trukket inn i patronen 
igjen. Sett på lokket på patronen.

 Merk:
1) Fjern eventuelle pastarester fra patrontuppene 

med gasbind e.l. etter dispensering.
2) Den gjenværende materialmengden i patronen 

kan kontrolleres ved å se på glideblokkens 
posisjon på undersiden av dispenseren. Siden 
patronen har gjennomsiktig tupp på én av 
sylindrene, kan gjenværende mengde også 
kontrolleres ved å se posisjonen til det indre 
stempelet gjennom tuppen på patronen.

3) Unngå å miste ned dispenseren med patronen. 
Patronen kan i så fall bli skadet.

3. BLANDING
 Etter dispenseringen blandes materialet og spres ut i et 

tynt lag på blandebrettet med en plastspatel. Bland 
grundig med overlappende bevegelser i 10 sekunder. 
Pass på at det ikke dannes luftbobler.

 Merk:
1) Arbeidstiden er 2 minutter og 15 sekunder fra 

blandingen påbegynnes ved 23 °C. Høyere 
temperaturer gir kortere arbeidstid.

2) Unngå å blande pastaene med andre materialer.
4. FYLLINGSTEKNIKK

a) Prepar tannen iht. standardteknikk.
 Ekstensiv mekanisk retensjon er ikke nødvendig.
b) Vask og tørk, men IKKE TØRRLEGG HELT. Appliser 

et tynt lag kalsiumhydroksid på pulpanære områder i 
kaviteten.

c) Bland sementen (som beskrevet over).
d) Fjern overflatefuktighet, men IKKE TØRRLEGG HELT.
e) Overfør sementen til prepareringen med en sprøyte 

eller et egnet instrument, og dekk dentinen opp til 
dentin-emalje-overgangen.

f) Lyseherd med halogen, plasmabue eller 
LED-lysherding*. Hold lyskilden så nær 
sementoverflaten som mulig.

 Merk:
 Bruk lagvis teknikk hvis påføringen er mer enn 2 mm 

tykk.
g) Fortsett med standard fyllingsteknikk med 

komposittmateriale eller amalgam.

Rengjøring/sterilisering av Paste Pak-dispenseren
1. Rengjør dispenseren og justeringsguiden med gasbind 

vætet med alkohol.
2. Dispenseren kan dampautoklaveres ved 121-135 °C i 

10-30 minutter eller desinfiseres med alkohol.
 (Fjern justeringsguiden og patronen før dispenseren 

autoklaveres.) Bruk av ulike kjemiske desinfeksjonsmidler 
/ steriliseringsmidler kan føre til skade på dispenseren, 
og anbefales derfor ikke.

 Merk:
 Etter autoklavering kan det være vanskelig å flytte 

stempelutløseren på dispenseren forover og bakover 
med fingrene. Skyv i så fall stempelutløseren forover til 
den stopper. Påfør en svært liten mengde vaselin på hele 
stempeloverflaten. Unngå å påføre for mye vaselin. 
Beveg deretter stempelet frem og tilbake noen ganger for 
å sikre at det beveger seg uhindret.

FARGE
Universell

OPPBEVARING
Oppbevares kaldt og mørkt (4-25 °C).

PAKNING
Paste Pak-patron (7,0 g / 4,7 ml) (1) med blandebrett (nr. 22)
Tilbehør: Paste Pak-dispenser (1)

OBS
1. Fjern materialet umiddelbart med bomull eller en svamp 

dyppet i alkohol i tilfelle kontakt med vev i munnen eller 
hudkontakt. Skyll med vann.

2. Skyll med vann umiddelbart og kontakt lege i tilfelle 
kontakt med øynene.

3. Metall kan i sjeldne tilfeller forårsake sensitivitet hos 
enkelte personer. Stans bruken av Paste 
Pak-dispenseren (forniklet aluminium) og kontakt lege 
hvis en slik reaksjon forekommer.

4. Oppbevar Paste Pak-dispenseren atskilt fra kjemikalier 
som jodtinktur, som inneholder halogen. Ellers kan 
dispenseren bli misfarget.

5. Personlig verneutstyr (PVU) som hansker, ansiktsmaske 
og vernebriller skal alltid brukes.

6. Produktet kan i sjeldne tilfeller forårsake sensitivitet hos 
enkelte personer. Stans bruken av produktet og kontakt 
lege hvis en slik reaksjon forekommer. 

Noen produkter som er omtalt i denne bruksanvisningen, 
kan være klassifisert som farlige ifølge helsemyndighetene. 
Gjør deg alltid kjent med sikkerhetsdatabladene, som er 
tilgjengelige på:
 http://www.gceurope.com
eller for Amerika
 http://www.gcamerica.com
De er også tilgjengelige fra leverandøren.

RENGJØRING OG DESINFISERING:
LEVERINGSSYSTEMER FOR FLERGANGSBRUK: Dette 
utstyret må desinfiseres på mellomnivå for å unngå 
kryssinfeksjon mellom pasienter. Inspiser utstyret og 
etiketten med tanke på nedbrytning umiddelbart etter bruk. 
Kast utstyret hvis det er skadet. SKAL IKKE 
BLØTLEGGES. Rengjør utstyret grundig for å hindre 
inntørking og oppsamling av smittestoffer. Desinfiser med 
et godkjent mellomnivåprodukt for bruk i helsevesenet i 
overensstemmelse meg regionale / nasjonale retningslinjer. 

Uønskede effekter-Rapportering: 
Hvis du blir klar over noen form for uønsket effekt, reaksjon 
eller lignende hendelser som oppleves ved bruk av dette 
produktet, inkludert de som ikke er oppført i denne 
bruksanvisningen, må du rapportere dem direkte gjennom 
det aktuelle overvåkingssystemet ved å velge riktig 
myndighet i ditt land tilgjengelig gjennom følgende lenke: 
 https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/
 contacts_en 
så vel som vårt interne årvåkenhetssystem: 
vigilance@gc.dental
På denne måten vil du bidra til å forbedre sikkerheten til 
dette produktet.

Sist oppdatert: 09/2021

Pasta/pasta-forhold (g/g)  1.0/1.1
Utrøringstid (s)  10”
Arbeidstid (23°C /73°F) (min, sek)  2’15”
Lysherdingstid (sek) (Halogen)  20”
Herdedybde (mm) 1.3
ISO 9917-2 Klasse 2

*Bestrålingstid
Halogen/LED 20 sek
Høyintensitetslys LED   20 sek

GC Fuji LININGTM LC 
PASTE PAK
RÖNTGENOPAAKKINEN VALOKOVETTEINEN 
LASI-IONOMEERIERISTYSAINE 

Vain hammashoidon ammattilaisten käyttöön suositeltuihin 
käyttöaiheisiin.

GC Fuji LINING LC PASTE PAK on ensimmäinen 
röntgenopaakkinen, valokovetteinen, resiinillä käsitelty 
lasi-ionomeerieristysaine, joka on saatavilla 
pasta-pastamuodossa. GC Fuji LINING LC PASTE PAK on 
saatavilla ruiskupakkauksessa, josta sitä on helppo 
annostella oikein käyttäen erityistä Paste Pak -annostelijaa.

SUOSITELLUT KÄYTTÖAIHEET
Peruspastana tai eristeenä valmistelluissa rei'issä.

VASTA-AIHEET
1. Suora pulpan kattaminen.
2. Vältä tuotteen käyttöä potilaalla, jonka tiedetään olevan 

allerginen lasi-ionomeerieristysaineelle, 
metakrylaattimonomeerille tai metakrylaattipolymeerille.

LAITTEEN OSAT
(Paste Pak -ruisku)
 1. Kansi 2. Sisämäntä 3. Ruiskun kärki
(Paste Pak -annostelija)
 4. Mäntä 5. Säätöohjain 6. Vipu 7. Liukupala 
 8. Männän vapautin (kuva 1)

KÄYTTÖOHJEET

1. PASTE PAK -RUISKUN LATAUS
a) Varmista, että mäntä on vedetty täysin sisään 

annostelijaan. (kuva 2)
 Huomautus:
 Vedä mäntä sisään pitämällä sormilla kiinni sekä 

liukupalasta että männän vapauttimesta (annostelijan 
alapinnalla) ja vetämällä ne yhdessä taakse.

b) Lataa ruisku Paste Pak Dispenser -annostelijaan. 
(kuva 3) 
1) Varmista, että ruiskun merkki kohdistuu Paste Pak 

Dispenser -annostelijan merkkiin kuten kuvassa.
2) Käännä sitten ruisku kokonaan oikeaan asentoon.
 Huomautus:

1) Jos ruiskua säilytetään jääkaapissa, anna sen 
lämmetä huonelämpötilassa (23°C / 73°F) 30 
minuutin ajan.

2) Poista ruisku vetämällä mäntä kokonaan sisään ja 
kääntämällä ruisku takaisin merkittyyn asentoon.

c) Kun ruisku on ladattu, työnnä männän vapautinta 
eteenpäin, kunnes se pysähtyy. (kuva 4) 
1) Työnnä männän vapautinta eteenpäin.
2) Älä työnnä yläpuolelta.

2. ANNOSTELU
a) Poista ruiskun suojus. (kuva 5)
b) Annostele tarvittava määrä pastoja sekoitusalustalle 

painamalla vipua.
 Huomautus:

1) Ennen ensimmäisen materiaalin annostelua uudesta 
ruiskusta tai annosteltaessa pitkän tauon jälkeen, 
ilmaa pastat, jotta materiaaliin ei pääse 
muodostumaan ilmakuplia.

2) Annosteltavan materiaalin määrää voidaan muuttaa 
siirtämällä säätöohjainta eteenpäin tai taaksepäin. 
Eristysaineen säätöohjaimen asento. (kuva 6)

c) Samalla kun painat vipua, tasaa ja katkaise pursuava 
materiaali ruiskun kärjistä nostamalla ruisku ja 
annostelija pystyasentoon sekoitusalustalla. (kuva 7)
1. Tasaa ja katkaise materiaali.
2. Vipua painetaan.
 Kun vipu vapautetaan annostelun jälkeen, kärkien 

pastajäämät vetäytyvät ruiskun sisään. Laita ruiskun 
suojus paikalleen.

 Huomautus:
1) Jos ruiskun kärkiin jää annostelun jälkeen 

pastajäämiä, poista se harsokankaalla tai 
vastaavalla.

2) Ruiskussa jäljellä olevan materiaalin määrä 
voidaan tarkistaa annostelijan alasivulla olevan 
liukupalan aseman perusteella. Koska yhden 
säiliön kärki on läpikuultava, jäljellä oleva määrä 
voidaan tarkistaa myös kärjen läpi näkyvän 
sisämännän aseman perusteella.

3) Älä pudota annostelijaa, johon on liitetty ruisku. 
Muuten ruisku voi vaurioitua.

3. SEKOITTAMINEN
 Yhdistä ja levitä materiaali annostelun jälkeen ohueksi 

kerrokseksi sekoitusalustalle käyttämällä muovilastaa. 
Sekoita perusteellisesti kiertävillä vedoilla 10 sekunnin 
ajan. Varo, ettei seokseen muodostu ilmakuplia.

 Huomautus:
1) Työskentelyaika on 2 minuuttia 15 sekuntia 

sekoittamisen aloittamisesta lämpötilassa 23°C (73°F). 
Korkeammat lämpötilat lyhentävät työskentelyaikaa.

2) Älä sekoita pastoja muihin materiaaleihin.
4. PAIKKAUSTEKNIIKKA

a) Valmistele hammas normaalitekniikalla.
 Laaja mekaaninen tuki ei ole tarpeen.
b) Pese ja kuivaa mutta ÄLÄ YLIKUIVAA. Käytä pulpan 

peittämiseen kalsiumhydroksidia.
c) Sekoita eristysaine (kuten edellä kuvataan)
d) Poista pintakosteus mutta ÄLÄ YLIKUIVAA.
e) Siirrä eristysaine valmisteltuun kohtaan ruiskulla tai 

sopivalla sijoitusinstrumentilla niin, että dentiini peittyy 
hammasluun ja kiilteen rajapintaan asti.

f) Valokoveta halogeeni-, plasmakaari- tai 
LED-valokovetuslaitteella*. Aseta valon lähde 
mahdollisimman lähelle eristysaineen pintaa.

 Huomautus:
 Jos materiaalia on yli 2 mm syvyydeltä, käytä 

kerrostekniikkaa.
g) Jatka käyttämällä normaaleja yhdistelmä- tai 

amalgaamipaikkaustekniikoita.

Paste Pak -annostelijan puhdistus/sterilointi
1. Puhdista annostelija ja säätöohjain alkoholilla 

kostutetulla sideharsolla.
2. Annostelija voidaan steriloida autoklaavilla 121-135°C:n 

lämpötilassa (250-275°F) 10-30 minuutin ajan tai 
desinfioida käyttämällä alkoholia. (Poista säätöohjain ja 
ruisku ennen annostelijan autoklaavikäsittelyä.) Erilaisten 
kemiallisten desinfiointi-/sterilointiaineiden käyttö voi 
vaurioittaa annostelijaa eikä sitä siksi suositella.

 Huomautus:
 Autoklaavikäsittelyn jälkeen männän vapautinta voi olla 

vaikea siirtää sormin eteenpäin tai taaksepäin. Liu'uta 
sellaisessa tapauksessa männän vapautinta eteenpäin, 
kunnes se pysähtyy. Levitä erittäin pieni määrä vaseliinia 
koko männän pinnalle. Älä levitä vaseliinia liikaa. Siirrä 
sitten männän vapautinta taaksepäin ja eteenpäin 
muutaman kerran sujuvan liikkeen varmistamiseksi.

VÄRI
Yleiskäyttöön sopiva

SÄILYTYS
Optimaalisen tehon varmistamiseksi laite on suositeltavaa 
säilyttää viileässä (4-25°C) ja pimeässä paikassa.

PAKKAUS
Paste Pak -ruisku (7,0 g / 4,7 ml) (1) ja sekoitusalusta 
(nro 22)
Lisävaruste: Paste Pak -annostelija (1)

HUOMIO
1. Jos materiaalia joutuu limakalvolle tai iholle, poista 

välittömästi alkoholiin kastetulla pumpulitukolla, 
sideharsolla tai sienellä. Huuhtele vedellä.

2. Jos materiaalia joutuu silmiin, huuhtele välittömästi 
vedellä ja hakeudu lääkärin hoitoon.

3. Harvinaisissa tapauksissa metalli voi aiheuttaa 
yliherkkyyttä joillekin ihmisille. Jos sellaisia reaktioita 
ilmenee, lopeta Paste Pak -annostelijan 
(nikkelipinnoitettua alumiinia) käyttö ja kysy lääkärin 
neuvoa.

4. Säilytä Paste Pak -annostelijaa etäällä halogeenia 
sisältävistä kemikaaleista kuten jodiuutteista. Muuten 
annostelijaan voi tulla värimuutoksia.

5. Henkilösuojaimia (PPE) kuten käsineitä, kasvosuojuksia 
ja suojalaseja pitää aina käyttää.

6. Harvinaisissa tapauksissa tuote voi aiheuttaa 
yliherkkyyttä joillekin ihmisille. Jos yliherkkyysreaktioita 
ilmenee, lopeta tuotteen käyttö ja kysy lääkärin neuvoa. 

GHS saattaa luokitella joitakin tässä käyttöohjeessa 
mainittuja tuotteita vaarallisiksi. Tutustu aina 
käyttöturvallisuustiedotteisiin, jotka ovat saatavilla 
osoitteessa:
 http://www.gceurope.com
Amerikka:
 http://www.gcamerica.com
Niitä voi saada myös toimittajalta.

PUHDISTUS JA DESINFIOINTI:
MONEN KÄYTTÄJÄN ANNOSTELUJÄRJESTELMÄT: 
potilaiden välisen ristikontaminaation välttäminen edellyttää 
tämän laitteen keskitason desinfiointia. Tarkasta laite 
vaurioiden varalta välittömästi käytön jälkeen. Hävitä 
vaurioitunut laite. ÄLÄ UPOTA NESTEESEEN. Estä lian 
kuivuminen ja kertyminen puhdistamalla laite 
perusteellisesti. Desinfioi keskitason rekisteröidyllä 
terveydenhoitoluokan infektion estotuotteella alueellisten / 
kansallisten määräysten mukaisesti. 

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen:
Jos saat tietää, että tämän tuotteen käytön yhteydessä on 
esiintynyt ei-toivottuja vaikutuksia tai reaktioita tai vastaavia 
tapahtumia, myös sellaisia, joita ei tässä ohjeessa ole 
lueteltu, ilmoita niistä oman asuinmaasi viranomaiselle 
kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta (ks. linkki)
 https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/
 contacts_en
sekä sisäiseen ilmoitusjärjestelmäämme osoitteeseen 
vigilance@gc.dental
Näin autat meitä parantamaan tämän tuotteen 
turvallisuutta.

Viimeksi muutettu: 09/2021

Pasta/pasta-suhde (g/g)  1,0/1,1
Sekoitusaika (s)  10”
Työskentelyaika (23°C /73°F) (min/s)  2’15”
Valokovetusaika (s) (halogeeni)  20”
Kovetuksen syvyys (mm) 1,3
ISO 9917-2 Luokka 2

*Kovetusajat
Halogeeni/LED 20 s
Voimakas LED  20 s
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Fig. 1/Εικ.1

Fig. 2/Εικ.2
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INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Fig. 3/Εικ.3

 Fig. 4/Εικ.4

 Fig. 5/Εικ.5

Fig. 6/Εικ.6

Fig. 7/Εικ.7
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NOLes bruksanvisningen
nøye før bruk.SVLäs bruksanvisningen

noggrant före användning. ELΠριν από τη χρήση παρακαλούμε
διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσηςPTAntes de utilizar, leia cuidadosamente 

as instruções de utilização.DALæs brugsanvisningen
omhyggeligt igennem før brug. FILue ohjeet huolellisesti

ennen käyttöä.




