
GC FujiTM II GC FujiTM II
РЕНТГЕНОКОНТРАСТЕН ГЛАС-ЙОНОМЕРЕН ВЪЗСТАНОВИТЕЛЕН ЦИМЕНТ

За употреба само от стоматолози за препоръчаните индикации.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ИНДИКАЦИИ
1. Възстановяване на млечни зъби.
2. Изграждане на пънчета.
3. Възстановяване на класове III, V и  малки клас I кавитети.

КОНТРАИНДИКАЦИИ
1. Директно пулпно покритие.
2. Не използвайте този продукт при пациенти с доказана алергия към 

гласйономерни цименти.

НАСОКИ ЗА УПОТРЕБА
1. ПРИГОТВЯНЕ ОТ ПРАХ И ТЕЧНОСТ

а) Стандартното съотношение прах/ течност е 2,7 g / 1,0 g. 1 равна лъжичка 
прах към 1 капка течност.

б) За прецизно дозиране на праха леко почукайте шишенцето в ръка.
 Не го разклащайте или обръщайте.
в) Обърнете бутилката с течността вертикално и стиснете леко.
г) Затворете шишенцата веднага след употреба.

2. СМЕСВАНЕ
 Изсипете праха и течността върху плочката. Като използвате
 пластмасова шпатула разделете праха на две равни части.
 Разбъркайте първата част с цялата течност за 10 секунди.
 Добавете останалата част от праха и разбъркайте изцяло всичко за
 15-20 секунди (общо време 30 секунди).
3. ТЕХНИКА НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

а) Препарирайте зъба, използвайки стандартни техники. Разширена
 механична ретенция не е необходима. За покриване на пулпата,
 използвайте калциев хидроксид.
б) Промийте и подсушете, но НЕ ПРЕСУШАВАЙТЕ. За премахване на
 замърсения слой се препоръчва употребата на CAVITY CONDITIONER или 

DENTIN CONDITIONER.
в) Смесете необходимото количество цимент. Времето за работа е 1 минута и 

45 секунди при 23°C (73°F).
 По-високи температури ще скъсят времето за работа.
г) Премахнете повърхностната влага, но НЕ ПРЕСУШАВАЙТЕ.
д) Поставете цимента върху препарацията, използвайки шприца или
 друг подходящ инструмент. Избягвайте въздушни мехурчета.
е) Оформете контура и ако е необходимо поставете матрица през първите 2 

минути на втвърдяването.
ж) Времето за втвърдяване е 5’30” от началото на смесването. След
 втвърдяването отстранете матрицата и веднага нанесете GC Fuji VARNISH 

(продухайте)  или GC Fuji COAT LC (фотополимеризирайте).
4. ЗАВЪРШВАНЕ
 а) Лечение в едно посещение

1) След първоначалното втвърдяване коригирайте контура, използвайки 
стандартни техники, но БЕЗ ВОДЕН СПРЕЙ.

2) Покрийте с GC Fuji VARNISH или GC Fuji COAT LC и изчакайте около 15 
минути.

3) Сега вече може да финирате и полирате под водна струя.
4) Нанесете финален слой от GC Fuji VARNISH (продухайте) или GC Fuji 

COAT LC (фото-полимеризирайте за 10 сек.) или G-COAT PLUS 
(фото-полимеризирайте за 20 сек.).

 б) Стандартен метод
1) 24 часа след поставянето финирайте и полирайте възстановяването под 

водна струя, като използвате стандартни
 техники.

СЪХРАНЕНИЕ
За оптмални резултати се препоръчва cъхранявайте при температура от
4-25°C (39,2-77,0°F).

РАЗЦВЕТКА
№ 21 - бледо жълто
№ 22 - жълто-кафяво
№ 23 - тъмно сиво
№ 26 - тъмно кафяво
М - Модификатор

ОПАКОВКИ
1. Шишенце с 15 g прах с мерителна лъжичка
2. Бутилка с 10 g течност (8,0 mL)
3. 1-1 опаковка: 15 g прах, 10 г (8,0 mL) течност, мерителна лъжичка,
 смесително блокче (№ 22)

ВНИМАНИЕ
1. В случай на контакт с оралните тъкани или кожата, премахнете веднага с 

памучен тупфер напоен в алкохол. Промийте с вода. 
2. В случай на контакт с очите, промийте веднага с вода и потърсете медицинска 

помощ.
3. НЕ смесвайте праха или течността с други глас-йономерни компоненти.
4. В редки случаи, продуктът може да предизвика свръхчувствителност при 

някои хора. При такива реакции, прекратете употребата на продукта и 
потърсете лекарска помощ.

5. Лични предпазни средства (ЛПЕ) като ръкавици, маска и предпазни очила 
винаги трябва да бъдат носени.

Някои продукти, споменати в настоящите инструкции, могат да бъда определени 
като опасни съгласно GHS. Винаги се запознавайте с информационните данни 
за безопасност, налични на:
 http://www.gceurope.com
Те също така могат да бъдат изискани от Вашия доставчик.

ПОЧИСТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ
ДОЗИРАЩИ СИСТЕМИ ЗА МНОГОКРАТНА УПОТРЕБА: за да се избегне 
кръстосано замърсяване между пациентите, устройството изисква средно ниво 
на дезинфекция.
Веднага след употреба инспектирайте устройството и етикета за влошаване на 
състоянието. Изхвърлете устройството, ако е увредено.
НЕ ОБЛИВАЙТЕ. Почистете добре устройството, за да се предотврати 
изсъхване и натрупване на замърсители. Дезинфекцирайте с продукт за контрол 
на инфекциите средно ниво, регистриран за здравни цели, в зависимост от 
регионалните / националните указания.

Докладване на нежелани ефекти:
Ако узнаете за някакъв вид нежелан ефект, реакция или подобни събития, 
възникнали от употребата на този продукт, включително тези, които не са 
изброени в тази инструкция за употреба, моля, докладвайте ги директно чрез 
съответната система за бдителност, като изберете подходящия орган във 
вашата страна достъпни чрез следната връзка:
    https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en 
както и на нашата система за вътрешна бдителност: vigilance@gc.dental 
По този начин ще допринесете за подобряване на безопасността на този 
продукт.

Последна редакция: 01/2022

GC FujiTM II
RADIOPÁKNÍ SKLOIONOMERNÍ VÝPLŇOVÝ CEMENT 

K použití pouze ve stomatologické praxi v doporučených indikacích.

DOPORUČENÉ INDIKACE
1. Výplně v dočasném chrupu.
2. Dostavby.
3. Výplně kavit III., V. a omezeně I. třídy.

KONTRAINDIKACE
1. Přímé překrytí pulpy.
2. Nepoužívejte pro pacienty s prokázanou alergií na skloionomerní cementy.

NÁVOD K POUŽITÍ
1. DÁVKOVÁNÍ PRÁŠKU A TEKUTINY 

a) Standardní poměr prášku a tekutiny je 2,7 g / 1,0 g. 1 lžička prášku na 1 kapku 
tekutiny.

b) Pro správné dávkování prášku lehce poklepejte lahvičkou o ruku.
 Netřepejte ani nepřevracejte.
c) Lahvičku s tekutinou držte svisle a jemně zmáčkněte.
d) Po použití lahvičky okamžitě uzavřete.

2. MÍCHÁNÍ
 Prášek a tekutinu připravte na podložku. Pomocí plastové špachtle rozdělte
 prášek na dvě stejné části. První část míchejte s veškerou tekutinou po dobu 
 10 sekund. Přidejte zbývající část a celé dokonale promíchejte po dobu 15-20 

sekund (celková doba by neměla přesáhnout 30 sekund).
3. TECHNIKA VÝPLNĚ

a) Zub připravte pomocí standardních technik. Rozsáhlá mechanická retence není 
nutná. K překrytí pulpy použijte hydroxid vápenatý.

b) Vypláchněte a osušte, ale NEPŘESUŠUJTE. K odstranění mastné vrstvy
 (smear layer) se doporučuje CAVITY CONDITIONER nebo DENTIN 

CONDITIONER.
c) Namíchejte požadované množství cementu. Pracovní čas je 1 minutu 45 sekund 

při teplotě 23°C (73°F). Vyšší teplota zkracuje pracovní čas.
d) Odstraňte z povrchu vlhkost, ale NEPŘESUŠUJTE.
e) Cement aplikujte do připravené kavity pomocí stříkačky nebo vhodného nástroje. 

Vyvarujte se vzduchových bublin.
f) Vytvarujte obrys a dle potřeby umístěte matrici v průběhu prvních 2 minut tuhnutí.
g) Doba tuhnutí je 5 minut 30 sekund od počátku míchání. Po zatuhnutí
 vyjměte matrici a okamžitě naneste ochranný lak GC Fuji VARNISH
 (osušte vzduchem) nebo GC Fuji COAT LC (polymerujte světlem).

4. KONEČNÁ ÚPRAVA
 a) Léčba v rámci jedné návštěvy

1) Po počátečním zatuhnutí upravte kontury BEZ VODNÍHO SPREJE pomocí 
standardních technik.

2) Naneste GC Fuji VARNISH nebo GC Fuji COAT LC a vyčkejte přibližně po dobu 
15 minut.

3) Nyní můžete za použití vodního spreje provést konečnou úpravu a leštění.
4) Aplikujte ochranný lak GC Fuji VARNISH (osušte vzduchem) nebo
 GC Fuji COAT LC (polymerujte světlem po dobu 10 sek.) nebo
 G-COAT PLUS (polymerujte světlem po dobu 20 sek.)

 b) Standardní metoda
1) 24 hodin po umístění dokončete a vyleštěte výplň standardními
 technikami s pomocí vodního spreje.

SKLADOVÁNÍ
Pro dosažení optimálního výsledku uchovávejte při teplotě 4-25°C (39,2-77,0°F).

ODSTÍNY
č. 21 - světle žlutá
č. 22 - žlutohnědá
č. 23 - tmavě šedá
č. 26 - sytě hnědá
M - modifikátor

BALENÍ
1. Lahvička s 15 g prášku a odměrkou.
2. Lahvička s 10 g tekutiny (8,0 mL).
3. 1-1 balení: 15 g prášku, 10 g (8,0 mL) tekutiny, odměrka na prášek,
 míchací podložka (č. 22).

UPOZORNĚNÍ
1. V případě kontaktu s tkání dutiny ústní nebo kůží ihned odstraňte pomocí
 houbičky nebo vatou namočenou v alkoholu. Opláchněte vodou.
2. V případě kontaktu s očima ihned vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
3. NEMÍCHEJTE prášek ani tekutinu s komponenty jiných skloionomerů.
4. V ojedinělých případech může výrobek způsobit citlivost u některých osob. Jestliže 

jsou zaznamenány takové reakce, výrobek více nepoužívejte a vyhledejte lékaře.
5. Při práci vždy používejte osobní ochranné prostředky, jako jsou rukavice, obličejové 

masky a ochranné brýle.

Některé výrobky, které jsou uváděné v návodu k použití, mohou být klasifikovány jako 
nebezpečné podle GHS. Vždy se seznamte s bezpečnostními listy, které jsou k 
dispozici na adrese:
 http://www.gceurope.com
Můžete je také získat u svého dodavatele.

ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE:
OPAKOVANĚ POUŽÍVANÉ DÁVKOVACÍ SYSTÉMY: aby se zabránilo křížové 
kontaminaci mezi pacienty, vyžadují tyto dávkovací systémy střední úroveň dezinfekce. 
Ihned po použití zkontrolujte a označte v případě pochybností. Znehodnoťte, pokud 
došlo k poškození dávkovacího systému.
NEPONOŘUJTE. Aby nedocházelo k zaschnutí a hromadění nečistot, důkladně 
očistěte dávkovací systém. Dezinfikujte produktem registrovaným pro střední úroveň 
dezinfekce dle místních zdravotních předpisů.

Hlášení nežádoucích účinků:  
pokud obdržíte upozornění o jakémkoli nežádoucím účinku, reakci či podobných 
událostech, které jsou spojeny s používáním tohoto přípravku, a to včetně těch, které 
nejsou uvedeny v tomto návodu k použití, oznamte to přímo prostřednictvím 
příslušného systému hlášení nežádoucích účinků patřičnému úřadu ve vaší zemi, který 
je přístupný v následujícím odkazu: 
    https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
stejně jako našemu systému hlášení nežádoucích událostí: vigilance@gc.dental
Tímto způsobem přispějete ke zvýšení bezpečnosti tohoto produktu.

Posledně upravené: 01/2022

GC FujiTM II
RADIOOPAKNI STAKLENI IONOMERNI CEMENT ZA ISPUNE

Samo za stručnu stomatološku uporabu u preporučenim indikacijama.

PREPORUČENE INDIKACIJE
1. Ispuni mliječnih zubi.
2. Nadogradnje.
3. Ispuni klase III i V, i ograničeno klase I.

KONTRAINDIKACIJE
1. Direktno prekrivanje pulpe.
2. Izbjegavati uporabu proizvoda kod pacijenata s poznatom alergijom na 

staklenoionomerne cemente.

UPUTE ZA UPORABU
1. DOZIRANJE PRAŠKA I TEKUĆINE

a) Standardni omjer praška i tekućine je 2,7 g / 1,0 g. 1 ravna žličica praška na
 1 kap tekućine.
b) Za točno doziranje praška prstima lagano kucnuti o bočicu. Ne tresti ili preokretati.
c)  Bočicu s tekućinom držati okomito i polako stisnuti.
d) Bočice zatvoriti odmah nakon uporabe.

2. MIJEŠANJE
 Dozirati prašak i tekućinu na podlogu za miješanje. Plastičnom lopaticom
 razdijelite prašak na 2 jednaka dijela. Miješajte prvi dio praška s cijelom
 količinom tekućine 10 sekundi. Dodajte preostali prašak i sve dobro
 miješajte 15 do 20 sekundi (ukupno vrijeme miješanja je 30 sekundi).
3. TEHNIKA IZRADE ISPUNA

a) Zub preparirati na uobičajeni način. Nije potrebna velika mehanička retencija. Za 
prekrivanje pulpe koristiti kalcij hidroksid.

b) Isprati vodom i osušiti, ali NE PRESUŠITI. Za uklanjanje zaostalog sloja 
preporučuje se korištenje proizvoda CAVITY CONDITIONER ili DENTIN 
CONDITIONER.

c) Izmiješajte potrebnu količinu cementa. Radno vrijeme iznosi 1 minutu i 45 sekundi 
pri 23°C (73°F). Više temperature skraćuju radno vrijeme.

d) Uklonite površinsku vlagu, ali NE PRESUŠITI.
e) Štrcaljkom ili prikladnim instrumentom nanesite cement na pripremljeni zub. 

Izbjegavajte mjehuriće zraka.
f) Oblikujte konture te po potrebi prekrijte matricom prve 2 minute stvrdnjavanja.
g) Vrijeme stvrdnjavanja je 5 minuta i 30 sekundi od početka miješanja.
 Nakon stvrdnjavanja, uklonite matricu i odmah nanesite GC Fuji VARNISH (sušiti 

zrakom) ili GC Fuji COAT LC (polimerizirati svjetlom).
4. ZAVRŠNA OBRADA
 a) Jedan tretman

1) Nakon početnog stvrdnjavanja popravite konture na uobičajeni način
 BEZ PRSKANJA VODOM.
2) Nanesite GC Fuji VARNISH ili GC Fuji COAT LC i pričekajte oko 15 minuta.
3) Nakon toga možete obaviti završnu obradu i poliranje uz prskanje vodom.
4) Postaviti završni premaz s GC Fuji VARNISH (sušiti zrakom) ili GC Fuji
 COAT LC (osvjetliti 10 sek.) ili G-COAT PLUS (osvjetliti 20 sek.).

 b) Standardni način
1) 24 sata nakon postavljanja izvršite završnu obradu i poliranje uz prskanje 

vodom

ČUVANJE
Za optimalne rezultate preporuča se čuvajte na temperaturi od
4°C-25°C (39,2°F -77,0°F).

NIJANSA
Br. 21 - blijedožuta
Br. 22 - žuto-smeđa
Br. 23 - tamnosiva
Br. 26 - smeđa
M - modifikator

PAKIRANJA
1. Bočica s 15 g praška i mjericom
2. Bočica s 10 g tekućine (8,0 mL)
3. Pakiranje 1-1: 15 g praška, 10 g (8,0 mL) tekućine, mjerica za prašak,
 plitica za miješanje (br. 22)

UPOZORENJE
1. U slučaju dodira s oralnim tkivom ili kožom odmah odstranite spužvom ili vatom 

namočenom u alkoholu. Isperite vodom.
2. U slučaju dodira s očima, odmah isperite vodom i potražite liječnika.
3. NE MIJEŠATI prašak ili tekućinu s komponentama drugih staklenioionomernih 

cemenata.
4. U rijetkim slučajevima proizvod može kod nekih osoba izazvati osjetljivost. U tom 

slučaju, prestanite koristiti proizvod i posavjetujte se s liječnikom.
5. Osobna zaštitna sredstva, kao što su rukavice, maska za lice i sigurnosna zaštita za 

oči, treba uvijek nositi.

Neki proizvodi spomenuti u ovoj Uputi za uporabu mogu se klasificirati kao opasni 
prema GHS. Uvijek provjerite u sigurnosno tehničkom listu na:
 http://www.gceurope.com
Također su dostupni kod vašeg dobavljača.

ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJA:
VIŠEKRATNO UPOTREBLJIVA PAKIRANJA: kako bi se izbjeglo onečišćenje između 
pacijenata ova višekratno upotrebljiva pakiranja zahtijevaju dezinfekciju srednje razine. 
Odmah nakon uporabe pregledati višekratno upotrebljivo pakiranje i označiti oštećenja 
ako ih ima. Oštećenu napravu odbaciti.
NE URANJATI U TEKUĆE SREDSTVO ZA DEZINFEKCIJU. Temeljito očistiti 
višekratno upotrebljivo pakiranje kako bi se spriječilo sušenje i nakupljanje 
onečišćenja. Dezinficirati sredstvom za dezinfekciju srednje razine prema registriranoj 
zdravstveno-infektivnoj kontroli sukladno regionalno / nacionalnim smjernicama.

Izvješćivanje o neželjenim učincima:
Ako postanete svjesni bilo kakvih neželjenih učinaka, reakcija ili sličnih događaja do 
kojih je došlo uporabom ovog proizvoda, uključujući i one koji nisu navedeni u ovom 
uputstvu za uporabu, molimo da ih prijavite direktno kroz odgovarajući sustav nadzora, 
odabirom odgovarajućeg autoriteta u vašoj državi, dostupno putem sljedeće veze:
    https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
kao i na naš interni sustav nadzora: vigilance@gc.dental
Na taj ćete način doprinijeti poboljšanju sigurnosti ovog proizvoda.

Zadnje izdanje: 01/2022

GC FujiTM II
RADIOPAK ÜVEGIONOMER HELYREÁLLÍTÓ CEMENT

Felhasználását csak szakképzett fogászati személyzetnek javasoljuk a megadott 
felhasználási területen.

AJÁNLOTTT ALKALMAZÁS TERÜLET
1. Tejfogak helyreállítása
2. Csonkfelépítés
3. III., V. és kisebb I. osztályú kavitások helyreállítása

ELLENJAVALLATOK
1. Direkt pulpasapkázás.
2. Kerülje a termék használatát olyan páciensek esetében, akik üvegionomer cement 

allergiában szenvednek.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
1. A POR ÉS A FOLYADÉK KIADAGOLÁSA

a) Az irányadó por/folyadék keverési arány 2,7 g / 1,0 g. Ez egy kanál por és egy 
csepp folyadék keveréke.

b) A por pontos adagolásához az üveget használat előtt óvatosan ütögesse a 
kezéhez. Ne rázza fel és ne keverje fel a port.

c) Tartsa a folyadék üvegét függőlegesen, és finoman nyomja össze.
d) Az üvegeket használat után azonnal zárja vissza.

2. KEVERÉS
 Helyezze a port és a folyadékot a keverőlapra. Felezze el a port a műanyag
 spatulával. Adja a por felét a teljes folyadékmennyiséghez, és keverje 10
 másodpercig. Adja az elegyhez a por másik felét, és keverje gondosan
 további 15–20 másodpercig (összesen maximum 30 másodpercig).
3. HELYREÁLLÍTÁSI TECHNIKA

a) Készítse elő a fogat a hagyományos módon. Extenzív mechanikai retencióra nincs 
szükség. Pulpasapkázáshoz alkalmazzon kálcium-hidroxidot.

b) Mossa és szárítsa le a felületet, de NE SZÁRÍTSA KI TELJESEN. A smear layer 
eltávolítására CAVITY CONDITIONER vagy DENTIN CONDITIONER használata 
javasolt. 

c) Keverje meg a kívánt mennyiségű cementet. A munkaidő a keverés kezdetétől 
számítva 1 perc 45 másodperc 23°C-os hőmérséklet esetén.

 A magasabb hőmérséklet csökkenti a munkaidőt.
d) Távolítsa el a nedvességet a felületről, de NE SZÁRÍTSA MEG TELJESEN.
e) Megfelelő műszerrel vagy applikátorral helyezze a megkevert anyagot a 

kavitásba. Ügyeljen arra, hogy ne keletkezzenek légbuborékok.
f) Alakítsa ki a kontúrt, és amennyiben szükséges, helyezzen rá celluloidcsíkot a 

kötés első 2 percében.
g) A kötési idő a keverés kezdetétől számítva 5 perc 30 másodperc. Az anyag 

megkötése után távolítsa el a celluloidcsíkot, majd azonnal vigyen fel egy réteg 
GC Fuji VARNISH (önkötő) vagy GC Fuji COAT LC (fényre keményedő) 
védőlakkot.

4. FINÍROZÁS
 a) Együléses kezelés során

1) A megkötést követően hagyományos módon, VÍZSUGÁR NÉLKÜL finírozza a 
tömést.

2) Vigyen fel GC Fuji VARNISH vagy GC Fuji COAT LC védőlakkot, majd várjon 15 
percet.

3) A finírozást és polírozást most már vízsugárral is végezheti.
4) Vigyen fel egy réteg GC Fuji VARNISH (szárítsa meg), GC Fuji COAT LC 

(fénykezelje 10 másodpercig), vagy G-COAT PLUS (fénykezelje 
 20 másodpercig) védőlakkot.

 b) Hagyományos kezelés során
1) A tömés behelyezését követő 24 órával hagyományos módon, vízsugár alatt 

finírozza és polírozza a tömést.

TÁROLÁS
Az optimális teljesítmény érdekében 4-25°C (39,2-77,0°F) között tárolandó.

SZÍNÁRNYALATOK
No 21 - halványsárga
No 22 - sárgásbarna
No 23 - sötétszürke
No 26 - mélybarna
M - modifikáló

KISZERELÉS
1. 15 g por, mérőedénnyel
2. 10 g (8,0 mL) folyadék
3. 1-1 csomag: 15 g por, 10 g (8,0 mL) folyadék, mérőedény, keverőlap (No 22).

FIGYELMEZTETÉS
1. Amennyiben az anyag nyálkahártyára vagy bőrre kerül, azonnal törölje le alkoholos 

szivaccsal vagy vattadarabbal. Öblítse le bő vízzel.
2. Amennyiben az anyag a szembe kerül, azonnal öblítse ki, majd forduljon orvoshoz.
3. NE keverje a port és a folyadékot más típusú üvegionomer összetevőkkel.
4. A termék ritkán érzékenységi reakciót válthat ki egyes személyeken. Amennyiben 

hasonlót tapasztal, függessze fel a termék használatát, és páciense forduljon 
szakorvoshoz.

5. Mindig viseljen személyi védőfelszerelést, mint például kesztyűt, maszkot, 
biztonsági szemvédőt.

Némely, a jelen használati útmutatóban említett termék a GHS besorolás szerint 
veszélyes lehet. Mindig tájékozódjon a biztonsági adatlapokból, melyek az alábbi 
címen érhetőek el:
 http://www.gceurope.com
Az adatlapokat igényelheti beszállítójától is.

TISZTÍTÁS ÉS FERTŐTLENÍTÉS:
TÖBBCÉLÚ KISZERELÉS: a páciensek közti keresztfertőzések elkerülésének 
érdekében ez az eszköz közepes szintű dezinfekciót igényel. A használat után azonnal 
ellenőrizze az eszköz és a címke sértetlenségét. Amennyiben sérült dobja ki.
NE MERÍTSE FOLYADÉKBA. Alaposan tisztítsa meg az eszközt a szennyeződések 
megtapadásának vagy rászáradásának elkerülésére. Fertőtlenítse egészségügyben 
regisztrált közepes szintű infekciókontrol csoportba tartozó termékkel, a regionális / 
nemzeti előírásoknak megfelelően.

Nem kívánt hatások jelzése:
Amennyiben bármilyen nem kívánt hatást, reakciót vagy hasonlót észlel a termék 
használata eredményeként, olyat is ami nem szerepel a használati utasításban 
található felsorolásban, kérjük jelentse közvetlenül a megfelelő hatóságnak. Az alábbi 
linken tudja kiválasztani az Ön országának megfelelő hatóság elérhetőségét:
    https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
Kérjük, jelentse az esetet a saját, belső figyelmeztető szolgálatunknak is: 
vigilance@gc.dental
Ezáltal hozzájárul Ön is ezen termék biztonságos használatának javításához.

Utoljára módosítva: 01/2022

GC FujiTM II
NIEPRZEPUSZCZALNY DLA PROMIENI RTG CEMENT GLASJONOMEROWY DO 
WYPEŁNIEŃ 

Wyłącznie do stosowania przez lekarza dentystę według zalecanych wskazań.

WSKAZANIA 
1. Wypełnienia zębów mlecznych
2. Odbudowa zrębu korony
3. Wypełnienia ubytków klasy III, V i w ograniczonym zakresie klasy I

PRZECIWWSKAZANIA
1. Bezpośrednie pokrycie miazgi.
2. Należy unikać stosowania tego produktu u pacjentów z rozpoznanymi alergiami na 

cementy glasjonomerowe.

INSTRUKCJA STOSOWANIA
1. DOZOWANIE PROSZKU I PŁYNU

a) Standardowy stosunek proszku do płynu wynosi 2,7 g / 1,0 g. Jedna płaska
 miarka proszku na 1 kroplę płynu.
b) W celu dokładnego odmierzenia proszku, uderzyć lekko butelką o dłoń.
 Nie wstrząsać, ani nie przewracać.
c)  Butelkę z płynem trzymać pionowo i delikatnie ściskać.
d) Butelki zakręcać zaraz po użyciu.

2. MIESZANIE
 Proszek i płyn odmierzyć na bloczku. Używając plastikowej szpatułki
 podzielić proszek na 2 równe części. Pierwszą porcję zmieszać z całym
 płynem w ciągu 10 sekund. Dodać pozostałą część proszku i całość
 dokładnie mieszać przez następne 15-20 sekund (całkowity czas nie może
 być dłuższy niż 30 sekund).
3. TECHNIKA WYPEŁNIANIA

a) Opracować ząb stosując standardowe techniki. Wykonanie retencji
 mechanicznej nie jest konieczne. Do przykrycia miazgi zastosować preparat 

wodorotlenkowo-wapniowy.
b) Spłukać i osuszyć, ale NIE PRZESUSZYĆ. Do usunięcia warstwy mazistej zaleca 

się użycie kondycjonera CAVITY CONDITIONER lub DENTIN CONDITIONER. 
c) Wymieszać wymaganą ilość cementu. Czas pracy wynosi 1 minutę 45 sekund 

przy 23°C. Wyższe temperatury powodują skrócenie czasu pracy.
d) Usunąć wilgoć z powierzchni ubytku, ale NIE PRZESUSZAĆ.
e) Cement nakładać do ubytku za pomocą strzykawki lub innego odpowiedniego 

instrumentu. Unikać wprowadzania pęcherzyków powietrza.
f) Nadać wypełnieniu kształt i w razie potrzeby założyć kształtkę na pierwsze 2 

minuty wiązania. 
g) Czas wiązania wynosi 5’30" od rozpoczęcia mieszania. Bezpośrednio po
 stwardnieniu usunąć kształtkę i od razu nałożyć GC Fuji VARNISH
 (osuszyć powietrzem) lub GC Fuji COAT LC (utwardzić światłem). 

4. WYKOŃCZENIE
 a) Zabieg podczas jednej wizyty

1) Po wstępnym związaniu skorygować kształt używając standardowych technik 
BEZ SPRAYU WODNEGO.

2) Nałożyć warstwę GC Fuji VARNISH lub GC Fuji COAT LC i odczekać około 15 
minut. 

3) Teraz można przeprowadzić opracowanie końcowe i polerowanie pod
 strumieniem wody.
4) Na zakończenie nałożyć warstwę GC Fuji VARNISH (osuszyć powietrzem) lub 

GC Fuji COAT LC (utwardzić światłem 10 sek.) lub G-COAT PLUS (utwardzić 
światłem 20 sek.).

 b) Metoda standardowa
1) 24 godziny po nałożeniu wypełnienie wykończyć i wypolerować pod
 strumieniem wody, używając standardowych technik.

PRZECHOWYWANIE
Do zapewnienia optymalnych właściwości zalecane jest przechowywać
w temperaturze 4-25°C.

ODCIENIE
Nr 21 - bladożółty
Nr 22 - żółto-brązowy
Nr 23 - ciemnoszary
Nr 26 - intensywny brązowy
M - modyfikator

OPAKOWANIA
1. Butelka 15 g proszku z miarką
2. Butelka 10 g płynu (8,0 mL)
3. Zestaw 1-1: 15 g proszku, 10 g (8,0 mL) płynu, miarka do proszku, bloczek do 

mieszania (nr 22)

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. W przypadku kontaktu z błoną śluzową jamy ustnej lub skórą natychmiast usunąć 

gąbką lub wacikiem zanurzonymi w alkoholu. Spłukać wodą.
2. W przypadku kontaktu z oczami, natychmiast spłukać wodą i zwrócić się o pomoc 

medyczną. 
3. NIE mieszać proszku lub płynu z komponentami innych glasjonomerów.
4. W rzadkich przypadkach, u niektórych osób produkt może wywołać alergię. Jeżeli 

dojdzie do takich reakcji, należy przerwać stosowanie produktu i skonsultować się 
 z lekarzem.
5. Zawsze powinny być używane środki ochrony indywidualnej (PPE), takie jak 

rękawice, maski i okulary ochronne.

Niektóre produkty wymienione w niniejszej instrukcji stosowania mogą być 
sklasyfikowane jako niebezpieczne zgodnie z GHS. Zawsze należy zapoznać się 
z kartami charakterystyki dostępnymi na stronie:
 http://www.gceurope.com
Można je również otrzymać od dostawcy.

CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA
WYROBY MEDYCZNE WIELORAZOWEGO UŻYCIA: Aby uniknąć krzyżowego 
zakażenia między pacjentami wyrób wymaga dezynfekcji średniego stopnia. 
Bezpośrednio po użyciu produkt oraz etykietę należy badać pod kątem uszkodzenia. 
Wyrzucić produkt w razie stwierdzenia uszkodzeń.
NIE ZANURZAĆ W ŚRODKACH DEZYNFEKCYJNYCH. Dokładnie oczyścić produkt, 
aby zapobiec wysychaniu i akumulacji substancji zanieczyszczających. Dezynfekcję 
wykonywać dopuszczonym do stosowania środkiem klasy medycznej do zapobiegania 
infekcjom zgodnie z wytycznymi regionalnymi / krajowymi.

Raportowanie działań niepożądanych:
Jeśli zauważysz jakiekolwiek niepożądane działanie, reakcję lub doświadczysz 
podobnych zdarzeń po zastosowaniu tego produktu, uwzględniając takie, które nie 
zostały wymienione w tej instrukcji stosowania, zgłoś je bezpośrednio w odpowiedniej 
jednostce monitorowania, wybierając właściwy organ w Twoim kraju dostępny za 
pośrednictwem poniższego linka:
    https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
jak również do naszej wewnętrznej jednostki monitorowania: vigilance@gc.dental
W ten sposób przyczynisz się do poprawy bezpieczeństwa tego produktu.

Ostatnia aktualizacja: 01/2022

GC FujiTM II
CIMENT IONOMER DE STICLĂ RADIOOPAC PENTRU RESTAURĂRI

A se utiliza doar de către medicii stomatologi conform indicaţiilor recomandate.

INDICAŢII RECOMANDATE
1. Restaurarea dentiţiei primare.
2. Reconstrucţie de bont.
3. Restaurările cavităţilor de clasa a III-a, a V-a şi a unui număr limitat de cavităţi de 

clasa I.

CONTRAINDICAŢII
1. Coafaj direct.
2. Evitați utilizarea acestui produs în cazul pacienților cu alergii cunoscute la cimenturi 

ionomere de sticlă.

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
1. DOZAREA PULBERII ŞI A LICHIDULUI

a) Raportul standard de pulbere şi lichid este de 2,7 g / 1,0 g, o măsură de pulbere la 
o picătură de lichid.

b) Pentru o dozare corectă a pulberii, se bate flaconul uşor de mână. Nu agitaţi sau 
răsturnaţi.

c) Ţineţi flaconul de lichid în poziţie verticală şi presaţi uşor.
d) Închideţi flacoanele imediat după utilizare.

2. AMESTECAREA
 Dozaţi pulberea şi lichidul pe hârtia de amestec. Împărţiţi pulberea în 2 părţi egale 

cu ajutorul spatulei de plastic. Amestecaţi prima parte cu toată cantitatea de lichid 
timp de 10 secunde. Adăugaţi partea rămasă şi amestecaţi bine întreaga cantitate 
timp de 15-20 de secunde (timpul total de amestecare nu va depăşi 30 de secunde).

3. TEHNICA DE RESTAURARE
a) Pregătiţi dintele folosind tehnicile standard. Nu este necesară o retenţie mecanică 

extensivă. Pentru coafajul direct, folosiţi hidroxid de calciu.
b) Clătiţi şi uscaţi, dar NU DESICAŢI. Se recomandă utilizarea CAVITY
 CONDITIONER sau 9DENTIN CONDITIONER pentru îndepărtarea stratului de 

praf dentinar.
c) Amestecaţi cantitatea necesară de ciment. Timpul de lucru este de 1 minut şi 45 

de secunde la 23°C (73°F). Temperaturile mai ridicate vor scurta timpul de lucru.
d) Îndepărtaţi umezeala de pe suprafaţă, dar NU DESICAŢI.
e) Transferaţi cimentul în cavitatea pregătită folosind o seringă sau alt instrument 

adecvat. Evitaţi formarea bulelor de aer.
f)  Realizaţi conturul şi acoperiţi cu o matrice, dacă este necesar, în primele
 2 minute de priză.
g) Timpul de priză este de 5’30" de la începerea procesului de amestecare.
 După realizarea prizei, îndepărtaţi matricea şi aplicaţi imediat GC Fuji VARNISH 

(uscare) sau GC Fuji COAT LC (fotopolimerizare).
4. FINISAREA
 a) Tratament într-o singură vizită

1) După realizarea prizei iniţiale, corectaţi conturul FĂRĂ JET DE APĂ, folosind 
tehnicile standard.

2) Aplicaţi GC Fuji VARNISH sau GC Fuji COAT LC şi aşteptaţi aproximativ 15 
minute.

3) Acum puteţi efectua finisarea şi lustruirea finală sub jet de apă.
4) Aplicaţi un strat final de GC Fuji VARNISH (uscaţi cu aer) sau de GC Fuji COAT 

LC (fotopolimerizaţi 10 sec.) sau de G-COAT PLUS (fotopolimerizaţi 20 de sec.)
 b) Metoda standard

1) La 24 de ore după aplicare, finisaţi şi lustruiţi restaurarea sub jet de apă, 
folosind tehnicile standard.

DEPOZITARE
Pentru o performanţă optimă, a se păstra la temperaturi cuprinse între
4°C şi 25°C (39,2-77,0°F).

NUANŢE
Nr. 21 - galben pal
Nr. 22 - galben maroniu
Nr. 23 - gri închis
Nr. 26 - maro intens
M - Modificator

AMBALARE
1. Flacon de 15 g pulbere cu măsură pentru dozare.
2. Flacon de 10 g lichid (8,0 mL).
3. Set 1-1: 15 g pulbere, 10 g (8,0 mL) lichid, măsură pentru dozarea pulberii, suport 

pentru amestec (nr. 22).

ATENŢIE
1. În cazul contactului cu pielea sau cu ţesuturile orale, înlăturaţi imediat cu un burete 

sau cu o buletă îmbibată cu alcool. Clătiţi cu apă.
2. În cazul contactului cu ochii, clătiţi imediat cu apă şi consultaţi medicul.
3. NU amestecaţi pulberea sau lichidul cu componentele altor ionomeri de sticlă.
4. În cazuri rare, acest produs poate provoca sensibilitate la anumite persoane. Dacă 

apar astfel de reacţii, opriţi utilizarea produsului şi consultaţi medicul.
5. Echipamentul personal de protecție cum ar fi mănuși, mască și ochelari de protecție 

trebuie utilizat întotdeauna.

Unele produse menționate în aceste Instrucțiuni de Folosire pot fi clasificate ca fiind 
periculoase conform GHS. Familiarizați-vă întotdeauna cu Fișele de Siguranță 
disponibile la:
 http://www.gceurope.com
Pot fi obţinute de asemenea şi de la distribuitorul dumneavoastră.

CURĂȚAREA ȘI DEZINFECTAREA
RECIPIENTE DESTINATE UTILIZĂRILOR MULTIPLE: pentru a se evita contaminarea 
încrucișată între pacienți acest dispozitiv necesită un nivel mediu de dezinfectare. 
Imediat după utilizare inspectați recipientul și eticheta pentru a observa dacă au suferit 
deteriorări. În cazul în care recipientul este deteriorat, renunțați la utilizarea sa.
A NU SE SCUFUNDA ÎN SOLUȚIA DEZINFECTANTĂ. Curățați dispozitivul pentru a 
preveni uscarea și acumularea de substanțe contaminante. Dezinfectați cu un produs 
medical autorizat pentru prevenirea și controlul infecțiilor de nivel mediu în 
conformitate cu reglementările naționale / regionale.

Raportarea efectelor nedorite:
În cazul în care apar orice fel de efecte nedorite, reacții adverse sau evenimente 
similare ca urmare a utilizării acestui produs, inclusiv a celor neincluse în aceste 
instrucțiuni de folosire, vă rugăm să le raportați direct către sistemul de control 
competent, relevant, prin selectarea instituției corespunzătoare din țara 
dumneavoastră din lista  disponibilă în link-ul următor:
    https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
precum și către sistemul nostru de control intern: vigilance@gc.dental
În acest fel veți contribui la îmbunătățirea siguranței oferite de acest produs.

Revizuit ultima dată: 01/2022

GC FujiTM II

РЕНТГЕНОКОНТРАСТНЫЙ СТЕКЛОИОНОМЕРНЫЙ РЕСТАВРАЦИОННЫЙ 
ЦЕМЕНТ 

Материал предназначен только для профессионального применения в 
соответствии c показаниями описанными в настоящей инструкции.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
1. Пломбирование молочных зубов.
2. Восстановление культи зуба.
3. Пломбирование полостей по III, V Классу и небольших полостей по I Классу.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
1. Прямое перекрытие пульпы.
2. Не используйте данный материал при работе с пациентами, имеющими в 

анамнезе случаи аллергической реакции на стеклоиономерные цементы.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
1. ПОДГОТОВКА К ЗАМЕШИВАНИЮ

а) Стандартное соотношение порошок/жидкость составляет 2,7 г / 1,0 г, или 
1 полная ложечка порошка на 1 каплю жидкости.

b) Для более точной дозировки перед каждым взятием порошка 
встряхивайте бутылочку, слегка постукивая ею о ладонь. Не трясите и не 
переворачивайте.

c) Бутылочку с жидкостью держите вертикально и выдавливайте жидкость 
осторожно.

d) Бутылочки плотно закрывайте сразу же после использования.
2. ЗАМЕШИВАНИЕ
 Поместите порошок и жидкость на бумагу для замешивания. С
 помощью пластикового шпателя разделите порошок на две равные
 части. Замешайте одну половину порошка со всей жидкостью в
 течение 10 секунд. Добавьте в полученную смесь оставшийся
 порошок и тщательно замешайте в течение 15-20 секунд (общее
 время замешивания около 30 секунд).
3. ТЕХНИКА РЕСТАВРАЦИИ

a) Отпрепарируйте зуб, применяя стандартную технику.
 Выраженная механическая ретенция не требуется. Для перекрытия 

пульпы используйте гидроокись кальция.
b) Тщательно промойте полость и просушите, но НЕ ПЕРЕСУШИВАЙТЕ. Для 

удаления смазанного слоя рекомендуется использовать CAVITY 
CONDITIONER или DENTIN CONDITIONER.

c) Замешайте необходимое количество цемента. Рабочее время составляет 
1 минуту 45 секунд от начала замешивания при 23°C (73°F). Повышение 
температуры сокращает рабочее время.

d) Удалите влагу с подготовленной поверхности, но НЕ ПЕРЕСУШИВАЙТЕ.
e) Внесите цемент в подготовленную полость с помощью шприца или 

другого подходящего инструмента. Избегайте образования воздушных 
пузырьков.

f) Произведите оконтуривание и наложите матрицу, если это необходимо, в 
течение первых 2 минут отверждения материала.

g) Время отверждения – 5 минут 30 секунд от начала замешивания. После 
отверждения материала удалите матрицу и сразу же нанесите слой

 GC Fuji VARNISH (высушить струей воздуха) или GC Fuji COAT LC 
(фотополимеризовать).

4. ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА
 a) Лечение за одно посещение

1) После отверждения материала скорректируйте контур БЕЗ ВОДЯНОГО 
ОХЛАЖДЕНИЯ, используя стандартную технику.

2) Нанесите GC Fuji VARNISH или GC Fuji COAT LC и подождите примерно 
15 минут.

3) Теперь можно выполнять окончательную обработку и полировку с 
водяным охлаждением.

4) По окончании нанесите защитный слой GC Fuji VARNISH
 (высушить струей воздуха), или GC Fuji COAT LC (фотополимеризовать 

в течение 10 секунд), или G-COAT PLUS (фотополимеризовать в 
течение 20 секунд).

 b) Стандартный метод
1) Через 24 часа после выполнения реставрации проведите
 окончательную обработку и полировку с водяным охлаждением, 

используя стандартную технику.

ХРАНЕНИЕ
Для сохранения эффективных рабочих характеристик материала 
xраните при температуре 4-25°C (39,2-77,0°F).

ОТТЕНКИ
№ 21 – бледно-желтый
№ 22 – желто-коричневый
№ 23 – темно-серый
№ 26 – насыщенный коричневый
M – Модификатор

УПАКОВКА
1. Флакон 15 г порошка с мерной ложкой.
2. Флакон 10 г жидкости (8,0 мл).
3. Упаковка 1-1: 15 г порошка, 10 г (8,0 мл) жидкости, мерная ложка,
 блок для замешивания (№ 22).

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
1. При попадании материала на слизистые полости рта или на кожу
 немедленно удалите материал губкой или ватным тампоном, смоченным в 

спирте, а затем промойте водой.
2. При попадании в глаза немедленно промойте большим количеством воды и 

обратитесь к врачу-офтальмологу.
3. НЕ СМЕШИВАЙТЕ порошок или жидкость с компонентами других
 стеклоиономерных цементов.
4. В редких случаях у некоторых пациентов наблюдалась повышенная 

чувствительность к материалу. В случае возникновения аллергических 
реакций необходимо прекратить использование материала и обратиться к 
врачу соответствующей специализации.

5. При работе всегда используйте средства индивидуальной защиты (РРЕ) – 
перчатки, защитные маски, защитные очки.

Некоторые продукты, упоминаемые в настоящей Инструкции, могут быть 
классифицированы как опасные в соответствии с Согласованной на 
глобальном уровне системой классификации и маркировки химических 
веществ (GHS). Обязательно ознакомьтесь с соответствующими Паспортами 
безопасности (safety data sheets), доступными по ссылке:
 http://www.gceurope.com
Паспорта безопасности можно также запросить у Вашего поставщика.

ОЧИЩЕНИЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ:
МНОГОРАЗОВЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ: во избежание 
перекрестной передачи микрофлоры от пациента к пациенту инструменты 
подобных систем требуют проведения дезинфекции промежуточного уровня. 
Сразу после применения проверьте инструмент и заводские метки на предмет 
повреждений. В случае обнаружения повреждений немедленно прекратите 
использование инструмента.
НЕ ПОГРУЖАТЬ В ЖИДКОСТЬ. Тщательно очищайте инструмент во 
избежание образования скоплений загрязняющих частиц и их последующего 
присыхания к поверхности инструмента. Производите дезинфекцию, 
используя одобренные органами здравоохранения средства инфекционного 
контроля, рекомендованные для проведения дезинфекции промежуточного 
уровня; в процессе проведения дезинфекции соблюдайте соответствующие 
нормативы регионального / национального правового регулирования.

Информация о нежелательных событиях, которые имеют признаки 
неблагоприятного события (инцидента)  при использовании вышеназванного 
материала на территории Российской Федерации, может быть направлена 
уполномоченному представителю производителя в РФ, ООО «Крафтвэй 
Фарма»: e-mail: dental@kraftway.ru;  http://www.kraftwaydental.ru, 129626, г. 
Москва, ул. 3-я Мытищинская, д. 16, строение 60, комната 30, помещение I, 
этаж 5, 8 495 232-69-33.

Последняя редакция: 01/2022

ДЖИ СИ Фуджи IIRADIOPAQUE GLASS IONOMER RESTORATIVE CEMENT

For use only by a dental professional in the recommended indications.

RECOMMENDED INDICATIONS
1. Restoration of primary teeth.
2. Core build-up.
3. Restorations of Class III, V and limited Class I cavities. 

CONTRAINDICATIONS
1. Direct pulp capping.
2. Avoid use of this product in patients with known allergies to glass ionomer cement.  

DIRECTIONS FOR USE
1. POWDER AND LIQUID DISPENSING

a) The standard powder to liquid ratio is 2.7 g / 1.0 g. 1 level scoop of powder to 
 1 drop of liquid.  
b) For accurate dispensing of powder, lightly tap the bottle against the hand. Do not 

shake or invert.
c) Hold the liquid bottle vertically and squeeze gently.
d) Close bottles immediately after use.

2. MIXING
 Dispense powder and liquid onto the pad. Using the plastic spatula, divide the 

powder into 2 equal parts. Mix the first portion with all of the liquid for 10 seconds. 
Incorporate the remaining portion and mix the whole thoroughly for 15-20 seconds 
(total time within 30 seconds).

3. RESTORATIVE TECHNIQUE
a) Prepare tooth using standard techniques. Extensive mechanical retention is not 

necessary. For pulp capping use calcium hydroxide.
b) Wash and dry but DO NOT DESICCATE.
 CAVITY CONDITIONER or DENTIN CONDITIONER is recommended to remove 

the smear layer.  
c) Mix the required amount of cement. Working time is 1 minute 45 seconds at 
 23°C (73°F).  Higher temperatures will shorten working time.
d) Remove surface moisture, but DO NOT DESICCATE.
e) Transfer cement to the preparation using a syringe or suitable placement 

instrument. Avoid air bubbles.
f) Form the contour, and place a matrix if required during the first 2 minutes of 

setting.
g) Setting time is 5’30" from start of mixing. Once set, remove the matrix and 

immediately apply GC Fuji VARNISH (blow dry) or GC Fuji COAT LC (light cure).
4. FINISHING

a) One visit treatment
1) After initial set, correct the contour WITHOUT WATER SPRAY using standard 

techniques.
2) Apply GC Fuji VARNISH or GC Fuji COAT LC and wait for about 15 minutes.
3) Final finishing and polishing under water spray can now be carried out.
4) Apply a final coat of GC Fuji VARNISH (blow dry) or GC Fuji COAT LC (light 

cure for 10 sec.) or G-COAT PLUS (light cure for 20 sec.).
b) Standard method

1) 24 hours after placement finish and polish the restoration under water spray 
using standard techniques.

STORAGE
Recommended for optimal performance, store at temperature of 
4-25°C (39.2-77.0°F).

SHADE
No. 21 - pale yellow
No. 22 - yellow brown
No. 23 - dark grey
No. 26 - deep brown
M - Modifier

PACKAGES
1. Bottle of 15 g powder with measure
2. Bottle of 10 g liquid (8.0 mL)
3. 1-1 pkg. : 15 g powder, 10 g (8.0 mL) liquid, powder measure, mixing pad (No. 22)

CAUTION
1. In case of contact with oral tissue or skin, remove immediately with a sponge or 

cotton soaked in alcohol. Flush with water.  
2. In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek medical 

attention.
3. DO NOT mix powder or liquid with any other glass ionomer components.
4. In rare cases the product may cause sensitivity in some people. If any such 

reactions are experienced, discontinue the use of the product and refer to a 
physician.

5. Personal protective equipment (PPE) such as gloves, face masks and safety 
eyewear should always be worn.

Some products referenced in the present IFU may be classified as hazardous 
according to GHS. Always familiarize yourself with the safety data sheets available at:
 http://www.gceurope.com
They can also be obtained from your supplier.

CLEANING AND DISINFECTING:
MULTI-USE DELIVERY SYSTEMS: To avoid cross-contamination between patients 
this device requires mid-level disinfection. Immediately after use inspect device and 
label for deterioration. Discard device if damaged. 
DO NOT IMMERSE. Thoroughly clean device to prevent drying and accumulation of 
contaminants. Disinfect with a mid-level registered healthcare-grade infection control 
product according to regional / national guidelines.

Undesired effects- Reporting:
If you become aware of any kind of undesired effect, reaction or similar events 
experienced by use of this product, including those not listed in this instruction for use, 
please report them directly through the relevant vigilance system, by selecting the 
proper authority of your country accessible through the following link:
    https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
as well as to our internal vigilance system: vigilance@gc.dental
In this way you will contribute to improve the safety of this product.

Last revised: 01/2022
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ENPrior to use, carefully read
the instructions for use. BGПреди употреба, внимателно прочетете 

инструкциите за употреба. CSPřed použitím si pečlivě přečtěte 
návod k použití. PLPrzed użyciem przeczytaj uważnie 

instrukcję stosowania.HRPrije uporabe pažljivo pročitati 
upute za uporabu. HUHasználat előtt az útmutatót 

olvassa el figyelmesen! ROÎnainte de utilizare, citiţi cu atenţie 
instrucţiunile de folosire. RUВнимательно прочитайте инструкцию 

перед применением.
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GC FujiTM II GC FujiTM II GC FujiTM II GC FujiTM II GC FujiTM II GC FujiTM II GC FujiTM II GC FujiTM II
RADIOOPÁKNY SKLOIONOMÉRNY VÝPLŇOVÝ CEMENT

Na použitie len v stomatologickej praxi v doporučených indikáciách.

DOPORUČENÉ INDIKÁCIE
1. Výplne v dočasnom chrupe.
2. Dostavba.
3. Výplň kavít III. a V. triedy a vymedzených kavít I. triedy.

KONTRAINDIKÁCIE
1. Priame prekrytie pulpy.
2. Vyhnite sa použitiu tohto materiálu u pacientov alergických na skloionomérny 

cement.
       
NÁVOD NA POUŽITIE
1. DÁVKOVANIE PRÁŠKU A TEKUTINY

a) Štandardný pomer tekutiny a prášku je 2,7 g / 1,0 g, t. j. 1 zarovnaná lyžička 
prášku na 1 kvapku tekutiny.

b) Jemne poklepte fľaštičkou proti ruke, aby sa prášok dávkoval presne.
 Netraste ani neprevracajte.
c) Fľaštičku s tekutinou držte zvislo a jemne stlačte.
d) Po použití fľaštičky okamžite uzavrite.

2. MIEŠANIE
 Prášok a tekutinu nadávkujte na podložku. Pomocou plastovej špachtle
 rozdeľte prášok na 2 rovnaké diely. Prvý diel miešajte s celým množstvom
 tekutiny po dobu 10 sekúnd. Začleňte zvyšný diel a celé miešajte po dobu
 15 – 20 sekúnd (celkový čas do 30 sekúnd).
3. TECHNIKA VÝPLNE

a) Zub preparujte pomocou štandardných techník. Nadmerná mechanická retencia 
nie je potrebná. Na prekrytie pulpy použite hydroxid vápenatý.

b) Umyte a usušte, ale NEPRESÚŠAJTE. Na odstránenie mastnej vrstvy sa
 doporúča použiť kondicionér CAVITY CONDITIONER alebo DENTIN 

CONDITIONER.
c) Namiešajte potrebné množstvo cementu. Pracovný čas je 1 min. 
 45 sekúnd pri teplote 23°C (73°F). Zvýšením teploty sa pracovný čas skracuje.
d) Odstráňte povrchovú vlhkosť, ale NEPRESÚŠAJTE.
e) Striekačkou alebo iným vhodným nástrojom naneste materiál do pripravenej 

kavity Zabráňte vytvoreniu vzduchových bublín.
f) Vytvarujte obrys a pokiaľ je potreba umiestnite matricu na prvé 2 minúty
 tuhnutia.
g) Čas tuhnutia je 5 min. 30 s od začiatku miešania. Po stuhnutí odstráňte
 matricu a okamžite aplikujte lak GC Fuji VARNISH (vysušte vzduchom) alebo 

GC Fuji COAT LC (vytvrďte svetlom).
4. KONEČNÉ OPRACOVANIE
 a) Ošetrenie pri jednej návšteve

1) Po počiatočnom stuhnutí opravte kontúru BEZ VODNÉHO SPREJA pomocou 
štandardného postupu.

2) Aplikujte lak GC Fuji VARNISH alebo GC Fuji COAT LC a počkajte približne 
15 minút.

3) Teraz možno vykonať záverečné dokončenie a leštenie za pomoci vodného 
spreja.

4) Naneste finálnu vrstvu GC Fuji VARNISH (osušte prúdom vzduchu) alebo
 GC Fuji COAT LC (vytvrďte svetlom po dobu 10 sek.) alebo G-COAT PLUS 

(vytvrďte svetlom po dobu 20 sek.)
 b) Štandardná metóda

1) 24 hodín po založení dokončite a vyleštite výplň štandardným postupom za 
pomoci vodného spreja.

USKLADNENIE
Pre zachovanie optimálnych vlastností skladujte pri teplote 4-25°C (39,2-77,0°F).

ODTIENE 
č. 21 – svetložltá
č. 22 – žltohnedá
č. 23 – tmavosivá
č. 26 – tmavohnedá
M – modifikátor

BALENIE
1. Fľaštička s 15 g prášku s odmerkou
2. Fľaštička s 10 g tekutiny (8,0 mL)
3. Balenie 1-1: 15 g prášku, 10 g (8,0 mL) tekutiny, odmerka na prášok,
 zmiešavacia podložka (č. 22)

UPOZORNENIE
1. V prípade zasiahnutia sliznice úst alebo pokožky ihneď odstráňte hubkou
 alebo kúskom vaty namočeným v alkohole. Opláchnite vodou.
2. V prípade zasiahnutia očí okamžite vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku
 pomoc.
3. Prášok ani tekutinu NEZMIEŠAVAJTE so žiadnymi zložkami iných 

skloionomérnych cementov.
4. V ojedinelých prípadoch môže výrobok spôsobiť citlivosť u niektorých osôb. Ak sa 

vyskytne takáto reakcia, prerušte používanie výrobku a vyhľadajte lekára.
5. Vždy používajte ochranné pomôcky ako rukavice, masku a ochranný kryt očí.

Niektoré výrobky uvádzané v návode na použitie, môžu byť klasifikované ako 
nebezpečné podľa GHS. Vždy sa oboznámte s bezpečnostnými kartami, ktoré sú k 
dispozícii na adrese:
 http://www.gceurope.com
Môžete ich tiež získať od svojho dodávateľa.

ČISTENIE A DEZINFEKCIA:
DÁVKOVACIE SYTÉMY PRE VIACNÁSOBNÉ POUŽITIE: aby sa zabránilo krížovej 
kontaminácii medzi pacientami vyžadujú tieto dávkovacie systémy strednú - úroveň 
dezinfekcie. Ihneď po použití skontrolujte, či nie je dávkovací systém a štítok 
poškodený. V prípade poškodenia, ho ihneď zlikvidujte.
NEPONÁRAJTE DO TEKUTÍN. Dávkovací systém dôkladne očistite, aby sa 
zabránilo vysýchaniu a hromadeniu nečistôt. Dezinfikujte s registrovanými 
zdravotnými prostriedkami na strednej úrovni dezinfekcie v závislosti na 
regionálnych / národných smerniciach.

Hlásenie nežiadúcich účinkov:
Ak sa Vám vyskytnú akékoľvek nežiadúce účinky, reakcie alebo podobné udalosti, 
pri používaní tohto výrobku vrátane tých, ktoré nie sú uvedené v tomto návode na 
použitie, oznámte ich priamo cez príslušný vigilance systém, zadaním správnej 
autority Vašej krajiny, na nasledujúcom linku:
    https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
ako aj na našom vnútornom systéme bdelosti: vigilance@gc.dental
Týmto spôsobom prispejete k zvýšeniu bezpečnosti tohto výrobku.

Naposledy upravené: 01/2022

RADIOOPAČNI STEKLASTI IONOMERNI RESTAVRACIJSKI CEMENT

Uporabljajo jih lahko samo profesionalni zobozdravniki za priporočene namene.

PRIPOROČENI NAMENI
1. Restavriranje primarnih zob.
2. Nadgradnja zob.
3. Restavracije razreda III, V in omejene votline razreda I.

KONTRAINDIKACIJE
1. Direktna kritja pulpe.
2. Izogibajte se uporabi tega materiala pri pacientih z znanimi alergijami na steklasto 

ionomerni cement.

NAVODILA ZA UPORABO
1. DOZIRANJE PRAŠKA IN TEKOČINE

a) Običajno razmerje praška in tekočine je 2,7 g / 1,0 g. 1 poravnana merica
 praška in 1 kapljica tekočine.
b) Za pravilno doziranje praška rahlo potrkajte s steklenico ob roko. Ne stresajte ali 

preobrnite.
c) Steklenico s tekočino držite navpično in rahlo stisnite.
d) Takoj po uporabi zaprite steklenice.

2. MEŠANJE
 Na podlogo dozirajte prašek in tekočino. S plastično lopatico razdelite prašek na 2 

enaka dela. Prvi del mešajte z vso tekočino 10 sekund.
 Primešajte preostali del in temeljito mešajte vse skupaj 15-20 sekund
 (skupni čas v okviru 30 sekund).
3. RESTAVRACIJSKA TEHNIKA

a) Pripravite zob z uporabo standardnih tehnik. Obsežno mehanično pridrževanje ni 
potrebno. Za zapiranje pulpe uporabite kalcijev hidroksid.

b) Operite in posušite, vendar NE IZSUŠITE. Za odstranjevanje sloja po brušenju se 
priporoča CAVITY CONDITIONER ali DENTIN CONDITIONER.

c) Zmešajte potrebno količino cementa. Delovni čas je 1 minuta 45 sekund pri 23°C 
(73°F). Višje temperature skrajšajo delovni čas.

d) Odstranite površinsko vlago, vendar NE IZSUŠITE.
e) Prenesite cement na preparat s pomočjo brizgalke ali ustreznega instrumenta za 

namestitev. Izogibajte se zračnim mehurčkom.
f) Oblikujte obris in po potrebi namestite kalup v prvih 2 minutah strjevanja.
g) Čas strjevanja je 5’30" od začetka mešanja. Po strditvi odstranite kalup in takoj 

nanesite GC Fuji VARNISH (osušite s sušilcem) ali GC Fuji COAT LC (svetlobno 
strjevanje).

4. OBDELAVA
 a) Postopek z enim obiskom

1) Po začetnem strjevanju popravite fisure BREZ BRIZGANJA VODE, z uporabo 
običajnih tehnik.

2) Nanesite GC Fuji VARNISH ali GC Fuji COAT LC in počakajte približno 15 
minut.

3) Zdaj lahko izvajate končno dodelavo in poliranje pod vodnim curkom.
4) Nanesite končni sloj GC Fuji VARNISH (osušite) ali GC Fuji COAT LC
 (svetlobno obsevajte 10 sek.) ali G-COAT PLUS (svetlobno obsevajte 20 sek.).

b. Običajna metoda
1) 24 ur po namestitvi dodelajte in polirajte restavracijo pod vodnim brizgom z 

uporabo običajnih tehnik.

SHRANJEVANJE
Za optimalen rezultat priporočljivo shranjujte pri temperaturi od 4-25°C (39,2-77,0°F).

ODTENEK
Št. 21 - bledo rumena
Št. 22 - rumeno rjava
Št. 23 - temno siva
Št. 26 - zelo temno rjava
M - Modifikator 

EMBALAŽA
1. Steklenica s 15 g praška z merico
2. Steklenica z 10 g tekočine (8,0 mL)
3. 1-1 pkg: 15 g praška, 10 g (8,0 mL) tekočine, merica za prašek, 
 podloga za mešanje (Št. 22)

POZOR
1. V primeru stika z ustnim tkivom ali kožo takoj odstranite z gobo ali vato, namočeno v 

alkohol. Izperite z vodo.
2. V primeru stika z očmi takoj izperite z vodo in poiščite zdravniško pomoč.
3. Praška ali tekočine NE mešajte z drugimi steklastimi ionomernimi komponentami.
4. V redkih primerih lahko ta izdelek povzroči občutljivost določenih oseb. Če pride do 

takšnih reakcij, prenehajte z uporabo izdelka in se obrnite na zdravnika.
5. Osebna varovalna oprema kot so rokavice, obrazna maska in zaščitna očala se 

mora vedno uporabljati.

Nekateri proizvodi omenjeni v predhodnih navodilih za uporabo so lahko klasificirani 
kot nevarni glede na GHS. Vedno se podučite o navodilh za varno uporabo na:
 http://www.gceurope.com
Lahko pa jih dobite tudi pri vašem zastopniku.

ČIŠČENJE IN DEZINFEKCIJA:
SISTEM ZA VEČKRATNO UPORABO: da se izognete navzkrižni kontaminaciji med 
pacientom in sistemom za večkratno uporabo, je zahtevana dezinfekcija srednjega 
nivoja. Takoj po uporabi preglejte sistem za večkratno uporabo in označite poškodbe 
če so le-te prisotne. Poškodovan sistem zavrzite.
NE NAMAKAJTE V TEKOČE SREDSTVO ZA DEZINFEKCIJO. Temeljito očistite 
sistem za večkratno uporabo, da preprečite sušenje in nabiranje nečistoče. 
Dezinficirajte s sredstvom za dezinfekcijo srednjega nivoja, registriranega pri 
zdravstveno infektivni kontroli skladno z regionalno / lokalno regulativo.

Poročilo o neželenih učinkih:
Če se zavedate kakršnih koli neželenih učinkov, reakcij ali podobnih dogodkov, do 
katerih je prišlo pri uporabi tega izdelka, vključno s tistimi, ki niso navedeni v tem 
navodilu za uporabo, jih prijavite neposredno prek ustreznega sistema za stalni nadzor, 
tako da izberete ustrezen organ v vaši državi dostopni preko naslednje povezave:
    https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_sl
kot tudi v našem sistemu notranjega nadzora: vigilance@gc.dental
Na ta način boste prispevali k izboljšanju varnosti tega izdelka.

Zadnja izdaja: 01/2022

RADIOVIDLJIV GLASJONOMER CEMENT ZA ISPUNE

Samo za stručnu stomatološku upotrebu u preporučenim indikacijama.

PREPORUČENE INDIKACIJE
1. Ispuni mlečnih zuba.
2. Nadoknade.
3. Ispuni klase III i V, i ograničeno klase I.

KONTRAINDIKACIJE
1. Direktno prekriivanje pulpe.
2. Izogibajte se uporabi tega materiala pri pacientih z znanimi alergijami na steklasto 

ionomerni cement.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU
1. DOZIRANJE PRAHA I TEČNOSTI

a) Standardni oodno praha i tečnosti je 2,7 g / 1,0 g. 1 ravna kašika praha na
 1 kap teečnosti.
b) Za tačno doziranje praha prstima lagano kucnuti o bočicu. Ne tresti ili preokretati.
c) Bočicu s tečnošću držati uspravno i polako stisnuti.
d) Bočice zatvoriti odmah posle upotrebe.

2. MEŠANJE
 Dozirati prah i tečnost na podlogu za mešanje. Plastičnom špatulom
 razdelite prah na 2 jednaka dela. Mešajte prvi deo praha sa celom količinom
 tečnosti 10 sekundi. Dodajte preostali prah i sve dobro mešajte 15 do 20
 sekundi (ukupno vreme mešanja je 30 sekundi).
3. RESTORATIVNA TEHNIKA

a) Zub preparirati na uobičajen način. Nije potrebna velika mehanička retencija. 
 Za prekrivanje pulpe koristiti kalcijum hidroksid.
b) Isprati vodom i osušiti, ali NE PRESUŠITI. Za uklanjanje zaostalog sloja
 preporučuje se korišćenje proizvoda CAVITY CONDITIONER ili DENTIN 

CONDITIONER.
c) Izmešajte potrebnu količinu cementa. Radno vreme iznosi 1 minut i 45 sekundi pri 

23 °C (73 °F). Više temperature skraćuju radno vreme.
d) Uklonite površinsku vlagu, ali NE PRESUŠITI.
e) Špricom ili prikladnim instrumentom nanesite cement na pripremljen zub.
 Izbegavajte mehuriće vazduha.
f) Oblikujte konture te po potrebi i prekrijte matricom prva 2 minuta stvrdnjavanja.
g) Vreme stvrdnjavanja je 5 minuta i 30 sekundi od početka mešanja. Posle
 stvrdnjavanja, uklonite matricu i odmah nanesite GC Fuji VARNISH (sušiti
 vazduhom) ili GC Fuji COAT LC (polimerizovati svetlom).

4. ZAVRŠNA OBRADA
a) Jedan tretman

1) Posle početnog stvrdnjavanja popravite konture na uobičajen način BEZ 
PRSKANJA VODOM.

2) Nanesite GC Fuji VARNISH ili GC Fuji COAT LC i pričekajte oko 15 minuta.
3) Posle toga možete obaviti završnu obradu i poliranje uz prskanje vodom.
4) Postaviti završni premaz sa GC Fuji VARNISH (sušiti vazduhom) ili GC Fuji 

COAT LC (osvetliti 10 sek.) ili G-COAT PLUS (osvetliti 20 sek.).
b) Standardni način

1) 24 sata posle postavljanja okončajte završnu obradu i poliranje uz prskanje 
vodom.

ČUVANJE
Za optimalno korišćenje preporučuje se čuvati na temperaturi od 
4 °C-25 °C (39,2 °F -77,0 °F).

BOJE
Br. 21 - bledožuta
Br. 22 - žuto-braon
Br. 23 - tamno-siva
Br. 26 - braon
M - modifikator

PAKOVANJA
1. Bočica s 15 g praha i mericom
2. Bočica s 10 g tečnosti (8,0 mL)
3. Pakovanje 1-1: 15 g praha, 10 g (8,0 mL) tečnosti, merica za prah, 
 posuda za mešanje (br. 22)

UPOZORENJE
1. U slučaju dodira sa oralnim tkivom ili kožom odmah odstranite sunđerom ili vatom 

namočenom u alkoholu. Isperite vodom.
2. U slučaju dodira s očima, odmah isperite vodom i potražite lekara.
3. NE MEŠATI prah ili tečnost sa komponentama drugih glasjonomer cemenata.
4. U retkim slučajevima proizvod može da izazove osetljivost kod nekih osoba. U tom 

slučaju, treba prekinuti upotrebu proizvida i potražiti pomoć lekara.
5. Lična zaštitna sredstva, kao što su rukavice, maska za lice i sigurnosna zaštita za 

oči, treba uvek nositi.

Neki proizvodi pomenuti u ovom Uputstvu za upotrebu mogu da se klasifiikuju kao 
opasni prema GHS. Uvek proverite u sigurnosno tehničkom listu na:
 http://www.gceurope.com
Takođe su dostupni kod vašeg dobavljača.

ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJA:
VIŠEKRATNO UPOTREBLJIVA PAKOVANJA: kako bi se izbegla kontaminacija između 
pacijenata ova višekratno upotrebljiva pakovanja zahtevaju dezinfekciju srednjeg nivoa. 
Odmah posle upotrebe pregledati višekratno upotrebljivo pakovanje i označiti oštećenja 
ako ih ima. Oštećenu spravu baciti.
NE URANJATI U TEČNO SREDSTVO ZA DEZINFEKCIJU. Temeljno očistiti višekratno 
upotrebljivo pakovanje kako bi se sprečilo sušenje i nakupljanje prljavštine. 
Dezinfikovati sredstvom za dezinfekciju srednjeg nivoa prema registrovanoj 
zdravstveno-infektivnoj kontroli u skladu sa regionalno / nacionalnim smernicama.

Obaveštavanje o neželjenim dejstvima:
Ako postanete svesni bilo kakvih neželjenih dejstava, reakcija ili sličnih događaja do 
kojih je došlo upotrebom ovog proizvoda, uključujući i one koji nisu navedeni u ovom 
uputstvu za upotrebu, molimo da ih prijavite direktno kroz odgovarajući sistem nadzora, 
odabirom odgovarajućeg autoriteta u vašoj državi, dostupno putem sledeće veze:
    https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
kao i na naš interni sistem nadzora: vigilance@gc.dental
Na taj način doprinećete poboljšanju sigurnosti ovog proizvoda.

Poslednja revizija: 01/2022

РЕНТГЕНОКОНТРАСТНИЙ РЕСТАВРАЦІЙНИЙ СКЛОІОНОМЕРНИЙ ЦЕМЕНТ 

Для використання лише лікарями-стоматологами у випадках, що описані в даній 
інструкції.

ПОКАЗАННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ
1. Реставрація молочних зубів.
2. Надбудова кукси зуба.
3. Реставрація порожнин III, V класу та обмежене використання для
 реставрації порожнин I класу.

ПРОТИПОКАЗАННЯ
1. Пряме перекриття пульпи.
2. Уникайте використання продукту у пацієнтів з підтвердженою алергічною 

реакцією на склоіономерний цемент.

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОРИСТАННЯ
1. ДОЗУВАННЯ ПОРОШКУ ТА РІДИНИ

а) Стандартне співвідношення порошку/рідини складає 2,7 г / 1,0 г. Тобто, 
 1 мірна ложечка порошку до 1 краплі рідини.
б) Для точного дозування порошку пляшечку слід легко постукати об
 долоню. Не струшуйте і не перевертайте її.
в) Пляшечку з рідиною слід тримати вертикально і злегка натискати.
г) Закривайте пляшечки одразу після використання.

2. ЗАМІШУВАННЯ
 Відміряйте порошок та рідину на блок для змішування. За допомогою
 пластикового шпателя розділіть порошок на дві рівні частини. Одну половину 

порошку замішуйте з усією рідиною протягом 10 секунд.
 Додайте другу порцію порошку й ретельно перемішуйте весь матеріал
 ще 15-20 секунд (загальний час замішування не повинен перевищувати
 30 сек.).
3. ТЕХНІКА РЕСТАВРАЦІЇ

а) Відпрепаруйте зуб, використовуючи стандартну методику. Створення умов 
для макромеханічної ретенції не є необхідним. Для перекриття пульпи 
використовуйте матеріал на основі гідроксиду кальцію.

б) Промийте та підсушіть, але НЕ ПЕРЕСУШУЙТЕ. Для видалення
 змазаного шару рекомендуємо використовувати CAVITY CONDITIONER або 

DENTIN CONDITIONER.
в) Замішайте необхідну кількість цементу. Робочий час складає 1 хв. 45 сек. 

при температурі 23°С (73°F). Більш висока температура призведе до 
скорочення робочого часу.

г) Видаліть вологу з підготовленої поверхні, але НЕ ПЕРЕСУШУЙТЕ.
д) Внесіть замішаний цемент у відпрепаровану порожнину за допомогою 

шприца або іншого придатного для цього інструмента.
 Уникайте утворення повітряних бульбашок.
е) Сформуйте контур реставрації та, якщо необхідно, встановіть матрицю 

протягом перших 2 хвилин твердіння.
є) Час твердіння складає 5 хв. 30 сек. від початку замішування. Як тільки 

цемент затвердіє, зніміть матрицю та негайно нанесіть
 захисний шар GC Fuji VARNISH (просушується повітрям) або GC Fuji COAT 

LC (полімеризується світлом).
4. ФІНІШНА ОБРОБКА
 а) Лікування за один візит

1) Після початкового затвердіння відкоригуйте форму реставрації
 звичайним способом БЕЗ ВИКОРИСТАННЯ ВОДЯНОГО
 ОХОЛОДЖЕННЯ.
2) Нанесіть захисний шар GC Fuji VARNISH або GC Fuji COAT LC і зачекайте 

приблизно 15 хвилин.
3) Виконайте фінішну обробку та поліровку з використанням водяного 

охолодження.
4) Вкрийте реставрацію фінальним шаром GC Fuji VARNISH
 (висушується повітрям) або GC Fuji COAT LC (полімеризується світлом 10 

секунд), або G-COAT PLUS (полімеризується світлом 20 секунд).
 б) Стандартна методика

1) Через 24 години виконайте фінішну обробку та поліровку
 реставрації звичайним способом з використанням водяного
 охолодження. 

ЗБЕРІГАННЯ
Для оптимальних робочих характеристик зберігати при температурі
4-25°С (39,2-77,0°F).

ВІДТІНКИ
№ 21 – блідо-жовтий
№ 22 – жовто-коричневий
№ 23 – темно-сірий
№ 26 – насичений коричневий
M – модифікатор

УПАКОВКА
1. Пляшечка 15 г порошку з мірною ложечкою
2. Пляшечка 10 г (8,0 мл) рідини
3. Упаковка 1-1: 15 г порошку, 10 г (8,0 мл) рідини, мірна ложечка, 
 блок для замішування (№ 22)

УВАГА
1. У разі потрапляння матеріалу на тканини ротової порожнини або шкіру
 негайно видалити матеріал губкою або ватною серветкою, змоченими у спирті. 

Промити великою кількістю води.
2. У випадку потрапляння в очі негайно промити великою кількістю води
 та звернутися до лікаря.
3. Не змішувати порошок або рідину з компонентами будь-яких інших
 склоіономерних цементів.
4. В поодиноких випадках матеріал може викликати чутливість у деяких 

пацієнтів. У разі виникнення таких реакцій припиніть використання матеріалу 
та зверніться до лікаря відповідної спеціалізації.

5. Завжди використовуйте засоби індивідуального захисту, такі як захисні 
рукавички, маски та захисні засоби для очей.

Деякі зі згаданих у даній інструкції з експлуатації продуктів можуть бути 
охарактеризовані як небезпечні згідно з GHS. Завжди ознайомлюйтеся з 
паспортами хімічної безпеки продуктів, які можна завантажити за наступним 
посиланням:
 http://www.gceurope.com
Паспорти хімічної безпеки також можна отримати у Вашого постачальника.

ОЧИЩЕННЯ ТА ДЕЗИНФЕКЦІЯ:
СИСТЕМИ ДОСТАВКИ БАГАТОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ: з метою запобігання 
перехресному інфікуванню пацієнтів ці системи вимагають дезінфекції 
середнього рівня. Одразу після використання перевіряйте їх стан. Не 
використовуйте у разі пошкодження.
НЕ ЗАНУРЮЙТЕ У ДЕЗИНФІКУЮЧІ РОЗЧИНИ. Ретельно очистіть систему, щоб 
попередити засихання та накопичення забруднень. Продезінфікуйте її 
дезінфікуючим засобом для середнього рівня дезінфекції, який зареєстрований 
в установах охорони здоров’я відповідно до регіональних / національних вимог.

Небажані ефекти – Звітність
Якщо ви дізнаєтеся про будь-які небажані наслідки, реакції або подібні випадки, 
що виникли внаслідок використання цього продукту, включаючи ті, що не 
зазначені в цій інструкції щодо використання, будь ласка, повідомте про них 
безпосередньо уповноваженому представнику виробника в Україні за наступним 
посиланням:
    info@kristar.ua
а також до нашої системи внутрішнього контролю: vigilance@gc.dental
Таким чином, ви будете сприяти підвищенню безпеки цього продукту.

Останні зміни внесено: 01/2022

RADYOPAK CAM İYONOMER  RESTORATİF SİMAN

Sadece önerilen durumlarda bir diş hekimi tarafından kullanılabilir.

ÖNERİLEN DURUMLAR
1. Süt dişlerinin onarımı.
2. Kor yapımı.
3. Sınıf III, V ve sınırlı Sınıf I kavitelerin onarımı.

KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR
1. Direkt pulpa örtücü.
2. Bu ürünün kullanımı cam iyonomer siman alerjisi olan hastalarda sakınınız.

KULLANIM TALİMATLARI
1. TOZUN VE LİKİTİN HAZIRLANMASI

a) Standart toz/likit oranı 2,7 g / 1,0 gramdır. 1 ölçü kaşığı toz için 1 damla sıvı 
gerekmektedir.

b) Tozun iyice karışması için şişenin dibine hafifçe vurun. Şişeyi çalkalamayın veya 
ters çevirmeyin.

c) Sıvı şişesini dik olarak tutun ve hafifçe sıkın.
d) Kullanımdan sonra şişeleri derhal kapatın.

2. KARIŞTIRMA
 Tozu ve likiti pedin üzerine koyun. Plastik bir spatül ile tozu iki eşit
 parçaya ayırın. İlk parçayı likitin tamamı ile 10 saniye karıştırın.
 Ayırdığınız diğer kısmı da ekleyin ve karışımın tamamını 15-20 saniye
 boyunca iyice karıştırın (toplam 30 saniye içinde).
3. RESTORATİF TEKNİK

a) Standart tekniklerle dişi hazırlayın. Kapsamlı mekanik tutmaya gerek yoktur. Kök 
yüzeyi örtücü olarak kalsiyum hidroksit kullanın.

b) Dişi yıkayın ve kurulayın ancak TAMAMEN KURUTMAYIN. Smear
 tabakasını gidermek için CAVITY CONDITIONER veya DENTIN CONDITIONER 

tavsiye edilir.
c) Gereken miktarda dolgu maddesini karıştırın. Çalışma süresi 1 dakika 45 saniyedir 

(23°C’de). Daha yüksek sıcaklıklarda çalışma süresi kısalacaktır.
d) Yüzeydeki nemi giderin ancak TAMAMEN KURUTMAYIN.
e) Bir şırınga veya uygun bir aletle dolgu maddesini hazırladığınız kaviteye taşıyın. 

Hava kabarcığı oluşmamasına özen gösterin.
f) Dış hatları şekillendirin ve gerekiyorsa sertleşme süresinin ilk 2 dakikası boyunca 

bir matris yerleştirin.
g) Sertleşme süresi karıştırma işleminin başlangıcından itibaren 5 dakika 30 

saniyedir. Sertleştikten sonra matrisi çıkarın ve derhal GC Fuji VARNISH (havayla 
kuruyan) veya GC Fuji COAT LC (ışıkla polimerize olan) vernik uygulayın.

4. BİTİRME
 a) Tek seansta tedavi

1) İlk sertleşmeden sonra dış hattı standart tekniklerle su spreyi kullanmadan 
düzeltin.

2) GC Fuji VARNISH veya GC Fuji COAT LC uygulayın ve yaklaşık 15 dakika 
bekleyin.

3) Artık su spreyi ile son bitirme ve parlatma işlemlerini yapabilirsiniz.
4) Final örtücü olarak GC Fuji VARNISH (kuru hava) veya GC Fuji COAT LC (10 

saniye ışık polimerizasyonu) veya G-COAT PLUS (20 saniye ışık 
polimerizasyonu).

b) Standart yöntem
1) Dolgu maddesini yerleştirdikten 24 saat sonra standart yöntemlerle
 su püskürterek onarımı tamamlayın ve parlatma işlemini gerçekleştirin.

SAKLAMA KOŞULLARI
Optimum performans için; 4-25°C (39,2-77,0°F) arasındaki bir sıcaklıkta saklayın.

RENKLER
No. 21 - açık sarı
No. 22 - sarı kahverengi
No. 23 - koyu gri
No. 26 - mat kahverengi
M - Değiştirici

PAKETLER
1. Şişede 15 g toz, ölçekli.
2. Şişede 10 g likit (8,0 mL).
3. 1-1 paket: 15 g toz, 10 g (8,0 mL) likit, toz ölçeği, karıştırma pedi (No. 22).

UYARI
1. Ağız dokusuna veya deriye temas etmesi durumunda derhal alkollü bir süngerle veya 

pamukla temizleyin. Suyla yıkayın.
2. Gözlere temas etmesi durumunda derhal bol su ile yıkayın ve uzman bir hekime 

danışın.
3. Tozu veya likiti diğer cam iyonomer dolgu maddeleri ile KARIŞTIRMAYIN.
4. Nadir olarak ürün bazı kişilerde hassasiyete neden olabilir. Böyle bir durumla 

karşılaşılması halinde ürünün kullanımını durdurun ve derhal bir uzmana danışın.
5. Daima eldiven, yüz maskesi ve güvenlik gözlüğü gibi kişisel koruyucu ekipmanlar 

(KKE) takılmalıdır.

Önceki kullanma kılavuzunda refere edilen bazı ürünler GHS’e göre zararlı 
sınıflandırılabilir. Daima kendinizi aşağıdaki linkte mevcut olan güvenlik bilgi 
pusulularına alıştırabilirsiniz.
 http://www.gceurope.com
Aynı zamanda tedarikçiden elde edilebilir.

TEMİZLEME  VE DEZENFEKSİYON:
ÇOK-KULLANIMLIK DAĞITICI  SİSTEM:  Hastalar arasında çapraz kontaminasyonu 
önlemek için bu cihaz orta-seviye dezenfektan  gerekmektedir. Kullanımdan hemen 
sonra cihazı gözlemleyin ve bozulma için etiketleyin.Eğer zarar görmüşse cihazı çöpe 
atın. 
SUYA DALDIRMAYINIZ. Kurumasını ve kontaminasyonun akümilasyonu nu önlemek 
için tamamen cihazı temizleyiniz. Orta-seviye kayıtlı sağlık bakım- dereceli enfeksiyon 
kontrol ürünü ile  bölgesel / ulusal rehberelere uygun olarak dezenfekte ediniz.

İstenmeyen Etkiler Raporu:
Kullanım talimatında listelenmeyen yan etkiler dahil olmak üzere, bu ürünün 
kullanımıyla ilgili herhangi bir yan etki (istenmeyen etki), reaksiyon veya benzeri 
olayların tespiti durumunda aşağıdaki linkten erişebileceğiniz bulunduğunuz ülkenin 
uygun otoritesini seçerek doğrudan ihtiyat sistemi ile lütfen rapor ediniz.
    https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
İç ihtiyat sistemimize de bilgi vererek; vigilance@gc.dental ; bu ürünün güvenliğini 
arttırmaya katkıda bulunacaksınız.

Son Revizyon: 01/2022

RENTGENKONTRASTAINS RESTAURĀCIJAS STIKLA JONOMĒRA CEMENTS 

Paredzēts tikai zobārstniecības speciālistam  izmantošanai rekomendētās indikācijās.

IETEICAMĀS INDIKĀCIJAS
1. Piena zobu atjaunošana.
2. Zoba stumbra atjaunošana.
3. III, V un nelielas I klases kavitātes restaurācijas.

KONTRINDIKĀCIJAS
1. Tiešā pulpas pārklāšana.
2. Izvairieties lietot šo produktu pacientiem ar apstiprinātu alerģiju uz stikla jonomēru 

cementiem.

LIETOŠANAS PAMĀCĪBA
1. PULVERA UN ŠĶIDRUMA SAGATAVOŠANA

a) Standarta pulvera un šķidruma attiecība ir 2,7 g / 1,0 g. 1 pulvera karote ar 1 
šķidruma pilienu.

b) Lai rūpīgi sakratītu pulveri, nedaudz pasitiet pudeli pret plaukstu.
 Nekratiet vai neturiet otrādi.
c) Turiet šķidruma pudeli vertikāli un viegli saspiediet.
d) Aizveriet pudeles tūlīt pēc izmantošanas.

2. MAISĪŠANA
 Novietojiet uz maisāmā bloknota pulveri un šķidrumu. Ar plastmasas lāpstiņu 

sadaliet pulveri 2 vienādās daļās. 10 sek. laikā samaisiet pirmo daļu ar šķidrumu. 
Pievienojiet atlikušo daļu un pilnībā 15-20 sek. maisiet (kopējais maisīšanas laiks 30 
sekundes).

3. RESTAURĀCIJAS TEHNIKA
a) Zobu sagatavot standarta tehnikā. Nav nepieciešama plaša mehāniska
 retensija. Izmantojiet kalcija hidroksīdu pulpas aizsardzībai.
b) Noskalojiet un nožāvējiet, bet NEPĀRŽĀVĒJIET. Skaidiņslāņa
 noņemšanai  ieteicams izmantot CAVITY CONDITIONER vai DENTIN 

CONDITIONER.
c) Samaisiet nepieciešamo cementa daudzumu. Darba laiks 23°C (73°F) ir 1 minūte 

45 sekundes. Augstākas temperatūra saīsina darba laiku.
d) Noņemiet virsmas mitrumu, bet NEPĀRŽĀVĒJIET.
e) Pārnesiet cementu uz sagatavoto zobu, izmantojot šļirci vai piemērotu 

instrumentu. Izvairieties no gaisa burbuļiem. 
f) Izveidojiet kontūru un, ja nepieciešams, pirmajās 2 cietēšanas minūtēs uzlieciet 

matricu.
g) Cietēšanas ilgums ir 5 min. 30 sek. no materiāla maisīšanas sākuma. 
 Kad ir notikusi sacietēšana, noņemiet matricu un nekavējoties uzklājiet GC Fuji 

VARNISH (nožāvēt sausu) vai GC Fuji COAT LC (polimerizēt).
4. BEIGU APSTRĀDE

a) Vienas vizītes apstrāde
1) Pēc sacietēšanas ar standarta veidiem pielabojiet kontūru, NEIZMANTOJOT 

ŪDENS STRŪKLU.
2) Uzklājiet GC Fuji VARNISH vai GC Fuji COAT LC un nogaidiet apmēram 15 

minūtes.
3) Tagad drīkst veikt beigu apstrādi un pulēšanu ar ūdens strūklu.
4) Pēc apstrādes uzklāt GC Fuji VARNISH (nopūst ar gaisa strūklu) vai GC Fuji 

COAT LC (polimerizēt 10 sek.)vai G-COAT PLUS (polimerizēt 20 sek.).
b) Standarta metode

1) 24 stundas pēc iepildīšanas, pabeidziet un nopulējiet restaurāciju ar ūdens 
strūklu, izmantojot standarta veidus.

UZGLABĀŠANA
Optimālai izmantošanas kvalitātei, uzglabāt temperatūrā
4-25°C (39,2-77,0°F).

KRĀSAS
Nr. 21 - blāvi dzeltens
Nr. 22 - dzeltenbrūns
Nr. 23 - tumši pelēks
Nr. 26 - tumši brūns
M - Modifikators

IESAIŅOJUMS
1. 15 g pulvera pudele ar mērkaroti
2. 10 g šķidruma pudele (8,0 mL)
3. 1-1 iepak.: 15 g pulveris, 10 g (8,0 mL) šķidruma, pulvera mērkarote, maisāmie 

bloknoti (Nr. 22)

BRĪDINĀJUMS
1. Gadījumā, ja notikusi saskare ar mutes gļotādu vai ādu, nekavējoties notīriet ar 

tamponu vai spirtā samērcētu vati. Noskalojiet ar ūdeni.
2. Kontakta gadījumā ar acīm nekavējoties izskalojiet ar lielu ūdens daudzumu
 un griezieties pēc medicīniskās palīdzības.
3. NEJAUCIET pulveri vai šķidrumu ar citu stikla jonomēra cementu sastāvdaļām.
4. Retos gadījumos produkts var dažiem cilvēkiem izraisīt jūtīgumu. Ja tas notiek, 

pārtrauciet šī produkta lietošanu un konsultējieties ar ārstu.
5. Vienmēr jāvelk personīgais aizsargaprīkojums, piemēram, cimdi, sejas maskas un 

acu drošības aizsargi.

Daži šīs intrukcijas produkti saskaņā ar GHS tiek klasificēti kā bīstami. Iepazīties ar 
Drošības datu lapu var:
 http://www.gceurope.com
Tās var saņemt arī no jūsu piegādātāja.

TĪRĪŠANA UN DEZINFEKCIJA:
ATKĀRTOTI LIETOJAMĀS IERĪCES: lai izvairītos no šķērsinfekcijas starp pacientiem, 
šai ierīcei ir nepieciešama vidējā līmeņa dezinfekcija. Uzreiz pēc lietošanas ierīci un 
uzlīmi apskatīt un novērtēt tās stāvokli. Ja ierīce ir bojāta, toatkārtoti lietot nedrīkst. 
NEMĒRCĒT. Lai izvairītos no kontaminējošo vielu nožūšanas un akumulācijas ierīci 
pilnībā notīrīt. Veikt dezinfekciju ar reģistrētu, atļautu izmantošanai infekcijas kontrolei 
veselības aprūpes jomā, piemērotu vidējā līmeņa produktu, saskaņā ar reģionālām / 
valsts vadlīnijām.

Nevēlamu blakusefektu zinošanas sistēma:
Ja jums kļūst zināmi jebkādi nevēlami blakusefekti, reakcija vai līdzīgi notikumi, kas 
radušies produkta lietošanas  laikā, ieskaitot tādus, kas nav minēti šī produkta 
instrukcijā, lūgums par tiem ziņot tieši vigilances sistēmā, izvēloties attiecīgo atbildīgo 
iestādi savā valstī, kas ir atrodamas šajā saitē:
    https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
kā arī mūsu vigilances sistēmā: vigilance@gc.dental
Tādā veidā jūs sniegsiet savu ieguldījumu uzlabojot produkta lietošanas drošību.  

Pēdējo reizi pārskatīts: 01/2022

RENTGENOKONTRASTIŠKAS STIKLO JONOMERINIS CEMENTAS

Skirtas tik gydytojų-odontologų naudojimui, pagal rekomenduojamas indikacijas.

REKOMENDUOJAMOS INDIKACIJOS
1. Pieninių dantų restauravimas.
2. Kulties atstatymas.
3. III, V ir nedidelių I klasės ertmių restauracijos.

KONTRAINDIKACIJOS
1. Nenaudokite tiesioginiam pulpos padengimui.
2. Venkite naudoti medžiagą pacientams alergiškiems stiklojonomerams.

NAUDOJIMO BŪDAS
1. MILTELIŲ IR SKYSČIO PARUOŠIMAS

a) Standartinis miltelių ir skysčio maišymo santykis yra 2,7 g /1,0 g
 (1 kaušeliui miltelių 1 lašas skysčio).
b) Kad milteliai būtų biresni, buteliuką nestipriai pastuksenkite ranka. Nepurtykite ir 

neapverskite.
c) Skysčio buteliuką laikykite vertikaliai ir atsargiai suspauskite.  
d) Iškart uždarykite buteliukus po naudojimo.
2. MAIŠYMAS
 Padėkite reikiamą miltelių ir skysčio kiekį ant maišymo popierėlių. Plastikine
 mentele miltelius padalinkite į 2 lygias dalis. Vieną dalį 10 sekundžių maišykite su 

visu skysčio kiekiu.
 Pridėkite likusią miltelių dalį ir viską kruopščiai maišykite 15-20 sekundžių
 (bendras maišymo laikas 30 sekundžių).

3. RESTAURAVIMO TECHNIKA
a) Paruoškite dantį standartiniais būdais. Dideli mechaninės retencijos elementai 

nėra reikalingi. Pulpos apsaugai naudokite kalcio hidroksidą.
b) Nuplaukite jį ir nusausinkite, bet NEPERDŽIOVINKITE. Lipnų sluoksnį
 rekomenduojama pašalinti naudojant GC ERTMIŲ KONDICIONIERIŲ
 (CAVITY  CONDITIONER) arba DENTINO KONDICIONIERIŲ
 (DENTIN CONDITIONER).
c) Sumaišykite reikiamą cemento kiekį. Esant 23°C (73°F) temperatūrai
 darbinis laikas yra 1 minutė ir 45 sekundės. Aukštesnė temperatūra trumpina 

darbinį laiką.
d) Nuo paviršiaus pašalinkite drėgmę, bet NEPERDŽIOVINKITE.
e) Naudodami švirkštą ar kitą tinkamą instrumentą įdėkite cementą į ertmę.
 Stebėkite, kad nesusidarytų oro burbuliukų.
f) Suformuokite kontūrą ir, jei reikia, per pirmasias 2 kietėjimo minutes uždėkite 

matricą.
g) Kietėjimo laikas – 5 min. 30 sek. nuo maišymo pradžios. Sukietėjus cementui 

nuimkite matricą ir nedelsiant padenkite laku „GC Fuji VARNISH“ (džiovinkite 
orpūte) arba „GC Fuji COAT LC“ (kietinkite šviesa).

4. UŽBAIGIMAS
a) Gydymas vieno apsilankymo metu

1) Po pradinio medžiagos sukietėjimo, standartiniais metodais, BE AUŠINIMO 
VANDENIU, pataisykite kontūrus.

2) Padenkite laku „GC Fuji VARNISH„ arba „GC Fuji COAT LC“ ir palaukite 
maždaug 15 minučių.

3) Paskui galite pabaigti apdailą ir poliravimą, aušindami vandeniu.
4) Padenkite paviršių GC Fuji VARNISH (nupūskite oru) ar GC Fuji COAT LC 

(kietinkite šviesa 10 sek.) ar G-COAT PLUS (kietinkite šviesa 20 sek.)
b) Įprastinis būdas

1) Praėjus  24 valandoms nuo suformavimo įprastiniais metodais 
 aušindami vandeniu padailinkite ir nupoliruokite restauraciją.

LAIKYMAS
Rekomenduojama laikykite 4-25 °C (39,2-77,0 °F) temperatūroje.

ATSPALVIAI
Nr. 21 - šviesiai geltonas
Nr. 22 - gelsvai rudas
Nr. 23 - tamsiai pilkas
Nr. 26 - sodriai rudas
M – modifikatorius

PAKUOTĖS
1. 15 g miltelių buteliukas su matuokliu.
2. 10 g (8,0 mL) skysčio buteliukas.
3. 1-1 pak: 15 g miltelių, 10 g (8,0 mL) skysčio, miltelių matuoklis, maišymo
 padėkliukas (Nr. 22).

ĮSPĖJIMAS
1. Patekus ant burnos audinių arba odos nedelsiant nuvalykite alkoholyje suvilgyta 

kempinėle arba vata. Nuplaukite vandeniu.
2. Medžiagai patekus į akis nedelsiant išplaukite vandeniu ir kreipkitės medicininės 

pagalbos.
3. Miltelių ir skysčio NEMAIŠYKITE su kitais stiklo jonomerų komponentais.
4. Retais atvejais šis produktas kai kuriems asmenims gali sukelti jautrumą. Esant 

tokiai reakcijai nutraukite produkto naudojimą ir kreipkitės įgydytoją.
5. Asmeninės apsaugos priemonės - pirštinės, kaukės ir apsauginiai akiniai turėtų būti 

naudojamos visada.

Kai kurie naudojimo instrukcijose nurodyti produktai GHS gali būti klasifikuojami kaip 
pavojingos medžiagos. Visada susipažinkite su medžiagų charakteristikų duomenimis. 
Juos galite rasti:
 http://www.gceurope.com
Informacijos taip pat galite gauti pas tiekėjus.

VALYMAS IR DEZINFEKCIJA:
DAUGKARTINIO NAUDOJIMO DOZAVIMO SISTEMOS: siekdami išvengti pacientų 
užkrėtimo – šioms priemonėms taikykite vidutinio lygio dezinfekciją. Iškart po 
naudojimo apžiūrėkite priemones ir jų etiketes, įvertinkite nusidėvėjimą. Jei sistema 
nebetinkama naudoti- išmeskite. 
NEMIRKYKITE. Kad nesikauptų ir nepridžiūtų nešvarumai - priemones kruopščiai 
valykite. Naudokite vidutinio lygio sveikatos priežiūros įstaigų higienos normas 
atitinkančias dezinfekcines priemones, vadovaukitės vietiniais / valstybiniais įstatais.

Pranešimas apie nepageidaujamus padarinius:
Jei naudodamiesi produktu pastebėjote bet kokį instrukcijose nepaminėtą šalutinį 
efektą, nepageidaujamą reakciją ar neatitikimą, prašome apie juos tiesiogiai  pranešti  
atitinkamoms instancijoms. Tai galite padaryti šiame internetiniame puslapyje, 
pasirinkdami Jūsų šaliai atstovaujančią valdžios  instituciją :
    https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en  
Taip pat galite rašyti mūsų kompanijos atstovams: vigilance@gc.dental
Taip prisidėsite prie produkto saugumo gerinimo.

patikslinta: 01/2022

RÖNTGENKONTRASTNE  KLAASIONOMEER TÄIDISMATERJAL 

Professionaalseks kasutamiseks hambaravis.

NÄIDUSTUSED
1. Piimahammaste täidised.
2. Hambaköndi ülesehitused.
3. III, V ja väikesed I klassi täidised.

VASTUNÄIDUSTUSED
1. Otsene pulbi katmine.
2. Väldi kasutamist patsientidel, kellel on kindlaks tehtud ülitundlikkus 

klaasionomeertsementide vastu.

KASUTUSJUHEND
1. PULBRI JA VEDELIKU DOSEERIMINE

a) Standardne pulbri ja vedeliku suhe on 2,7 g / 1,0 g. 1 mõõdulusikas pulbrit
 ja 1 tilk vedelikku.
b) Täpseks pulbri doseerimiseks koputa kergelt pudelit. Ära raputa ega
 keera tagurpidi.
c) Hoia vedeliku pudelit vertikaalselt ja pigista sujuvalt tilkasid.
d) Sulge pudelid koheselt peale kasutamist.

2. SEGAMISTEHNIKA
 Doseeri pulber ja vedelik segamisalusele eraldi, segamiseks kasuta
 plastikspaatlit, jaga pulber kaheks võrdseks osaks.
 Esimene osa pulbrit sega koos kogu vedelikuga 10 sekundit. Nüüd lisa teine
 osa pulbrit ja sega see kõik kokku 15-20 sekundit (segamisaeg kokku 30
 sekundit).
3. RESTAURATSIOONI TEHNIKA

a) Prepareeri hammas kasuta standardset tehnikat. Laialdane mehaaniline
 retensioon pole vajalik. Pulbi katmiseks kasuta kaltsiumhüdroksiidi.
b) Loputa ja kuivata kuid ÄRA KUIVATA LIIGSELT.
 Eemaldatava kihi pinda on eelnevalt soovitav aplitseerida CAVITY 

CONDITIONERga või DENTIN CONDITIONERga.
c) Sega nõutud kogus materjali. Tööaeg on 1 minut ja 45 sekundit alates
 kokkusegamise algusest temperatuuril 23°C (73°F). Mida kõrgem
 temperatuur seda lühem tööaeg.
d) Eemalda pinnalt niiskus, kuid ÄRA KUIVATA LIIGSELT.
e) Kanna materjal preparatsioonile kasutades selleks süstalt või sobivat
 instrumenti. Hoidu õhumullidest.
f) Kujunda kontuur, vajadusel kasuta matriitsi, materjali kujundamisaeg 2 minutit.
g) Kõvenemisaeg on 5'30'' segamise algusest. Pärast täidise paigaldamist
 ja kõvastamist  eemalda matriits ning aplitseeri kohe GC Fuji VARNISH-ga 

(kuivata õrnalt õhuga) või GC Fuji COAT LC-ga (valguskõvasta).
4. VIIMISTLEMINE

a. Ravi ühe visiidiga
1) Korrigeeri kontuuri pärast materjali kõvastamist ILMA VETT PIHUSTAMATA, 

kasuta standardtehnikaid.
2) Aplitseeri GC Fuji VARNISH või GC Fuji COAT LC ja oota umbes 15 minutit.
3) Lõplik viimistlus ja poleerimine teosta veejoa all.
4) Lõpetuseks kata pind GC Fuji VARNISHga (kuivata õhuga) või GC Fuji COAT 

LC valgusta 10 sek.) või G-COAT PLUS (valgusta 20 sek.)
b) Standardmeetod

1) 24 tundi pärast paigaldamist viimistle ja poleeri restauratsiooni veejoa
 all kasutades standardtehnikaid.

SÄILITAMINE
Soovitatav parima tulemuse saavutamiseks, säilita temperatuuril
4-25°C (39,2-77,0°F)

VÄRVITOONID
No. 21 kahvatukollane
No. 22  tumekollane
No. 23 tumehall
No. 26 sügavpruun
M - Muutja

PAKENDID
1. 15 g pulbrit pudelis ja mõõdulusikas
2. 10 g (8,0 mL) vedelik pudelis.
3. 1-1 pakend: 15 g pulbrit , 10 g (8,0 mL) vedelikku, mõõdulusikas, segamialus
 (Nr. 22).

HOIATUS
1. Kokkupuutel suu limaskesta või nahaga eemalda tsement koheselt alkoholis
 immutatud käsna või vatiga.Loputa veega.
2. Silma sattumisel loputa hoolikalt veega ja pöördu vajadusel arsti poole.
3. Ära sega erinevaid klaasionomeer pulbreid ja vedelikke omavahel.
4. Harvadel juhtudel võib toode põhjustada tundlikkust. Sellisel juhul koheselt 

katkestada toote kasutamine, vajadusel pöörduda arsti poole.
5. Alati tuleb kanda kaitsevarustust nagu kindad, näomask ja kaitseprillid.

Osad tooted käesolevas kasutusjuhendis võivad GHS’is (kemikaalide ühtne 
ülemaailmne klassifitseerimis- ja märgistamissüsteem) olla klassifitseeritud kui 
tervist kahjustavad.
Tutvu alati ohutusjuhenditega, mis on saadaval siin:
 http://www.gceurope.com
Samuti saab neid edasimüüja käest.

PUHASTAMINE JA DESINFITSEERIMINE
MITMEKORDSELT KASUTATAVAD KANDESÜSTEEMID: Patsientidevahelise 
ristkontaminatsiooni vältimiseks tuleb see vahend desinfitseerida vaheetapile 
vastava infektsioonikontrolli vahendiga. Kohe peale kasutamist hinda kahjustuste 
olemasolu seadmel. Kahjustunud vahend kuulub ära viskamisele.
MITTE SISSE KASTA. Saasteainete kinni kuivamise ja kuhjumise ennetamiseks 
puhasta seade põhjalikult. Desinfitseeri vaheetapile vastava infektsioonikontrolli 
vahendiga järgides kohalikke / rahvusvahelisi juhendeid.

Soovimatu mõju raport:
Kui olete teadlik või eelnevalt kogenud antud toote kasutamisel tekkinud mis tahes 
soovimatust mõjust, reaktsioonist või muudest sarnastest omadustest, sealhulgas 
sellistest, mida käesolevas kasutusjuhendis ei ole loetletud, palun teavitage nendest 
otse vastavat järelvalvesüsteemi, valides sobiv oma riigi asutus allolevalt lingilt:
    https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_et
samuti võite teavitada meie sisest järelvalvesüsteemi: vigilance@gc.dental
Sel viisil saate aidata kaasa toote ohutuse parandamisele.

Viimati parandatud: 01/2022
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SKPred použitím si dôkladne 
prečítajte návod na použitie. SLPred uporabo previdno preberite 

navodila za uporabo. SRPre upotrebe pažljivo 
pročitati uputstvo. UKПеред застосуванням уважно 

прочитайте інструкцію з використання. TRKullanımdan önce, talimatları 
dikkatlice okuyunuz. LVPirms lietošanas rūpīgi izlasiet 

lietošanas instrukciju. LTPrieš pradėdami naudoti            
atidžiai perskaitykite instrukcijas. ETEnne toote kasutamist lugeda 

hoolikalt kasutamisjuhendit.

Уповноважений представник в Україні:
Товариство з обмеженою відповідальністю 
«КРІСТАР-ЦЕНТР»
вул. Межигірська, буд. 50, кв.2, м. Київ, 04071, Україна
тел/факс: +380445020091, e-mail: info@kristar.ua
kristar.ua
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