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GC Fuji™ IX GP FAST

RADIOPAQUE POSTERIOR GLASS IONOMER
RESTORATIVE CEMENT IN CAPSULES

GC Fuji IX GP FAST is a fast-setting version of GC Fuiji IX
GP CAPSULE.

For use only by a dental professional in the indications
for use.

INDICATIONS FOR USE

1. Class | and Il restorations in deciduous teeth.

2. Non-load bearing Class | and Class D restorations in

ermanent teeth.

3. Intermediate restorative and base material for heavy
stress situation in Class | and Class D cavities using
sandwich laminate technique.

4. Class V and root surface restorations.

5. Core build-up.

CONTRAINDICATIONS

1. Direct pulp capping. o

2. In rare cases the product may cause sensitivity in
some people. If any such reactions are experienced,
discontinue the use of the product and refer to a
physician.

COMPOSITION o

Powder: Fluoro-alumino-silicate glass, polyacrylic acid,
igment

Eiquid: Water, polyacrylic acid, carboxylic acid

DIRECTIONS FOR USE Fast Original

Powder/ Liquid Ratio (g/g) 0.40/011 | 0.40/0.11

Mixing Time (sec.) 10” \ 10”

Time of initial extrusion after mixing 10 seconds maximum

Working Time (min., sec.) 115" 200"

Net Setting Time (min., sec.) 2'00” 220"

Final Finishing Commencing Time (37°

300" 6'00"
C, after starting mix) (min.,sec.)

ISO 9917-1 Glass polyalkenoate cement, Restoration

Test conditions: Temperature (23 +/-1 °Cg,
Relative humidity (50 +/-5%

1. CAVITY PREPARATION
a)Prepare tooth using standard techniques.
Extensive mechanical retention is
unnecessary. For pulp capping use
calcium hydroxide.

b)A1p0pIy GC'CAVITY CONDITIONER Fig1
seconds) or GC DENTIN

E)ONDITIO ER (20 seconds) to the
bonding surfaces using a cotton pellet
or sponge (Flgﬁ1 )

c) Rinse thoroughly with water. Blot
away excess water with a cotton

pellet or dry b(% %‘entl blowing with an
air syringe. D OT DESICCATE.
Prepared surfaces should appear moist
listening).
CAPSULE ACTIVATION AND MIXING
a)Before activation, shake the capsule or
tap its side on a hard surface to loosen Fig3

N

Undesired effects- Reporting:

If you become aware of any kind of undesired effect,
reaction or similar events experienced by use of this
product, including those not listed in this instruction for use,
please report them directly through the relevant vigilance
system, by selecting the proper authority of your country
accessible through the following link:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/
contacts_en

as well as to our internal vigilance system:
vigilance@gc.dental

In this way you will contribute to improve the safety of this
product.

UK Responsible Person

GC UNITED KINGDOM Ltd.
Coopers Court Newport Pagnell
Buckinghamshire

MK16

United Kingdom

Last revised : 10/2024

Vor der Benutzung bitte die
Gebrauchsanweisung griindlich lesen.

GC Fuji™ IX GP FAST

RONTGENSICHTBARER GLAS IONOMER-
FULLUNGSZEMENT IN KAPSELN FUR DEN
SEITENZAHNBERICH

GC Fuji IX GP FAST ist die schnell hartende Version von
GC Fuji IX GP CAPSULE.

Nur zur Verwendung durch zahnarztliches Fachpersonal
geman den Anwendungshinweisen.

INDIKATIONEN ZUR ANWENDUNG

1. Restaurationen von Kavitaten der Klasse | und llim
Milchgebiss.

2. Langzeitrestaurationen bei nicht kaubelasteten Flachen
der Klasse | und Il

3. Semipermanentes Restaurations- und Basismaterial
bei kaubelasteten Kavitaten der Klasse | und Il in der
Sandwich-Technik.

4. Klasse V und Wurzeloberflachen-Restaurationen im

5. Seitenzahnbereich.

6. Stumpfaufbaumaterial.

GEGENINDIKATIONEN

1. Direkte Pulpauberkappung.

2. In seltenen Fallen kann eine Sensibilisierung bei
einigen Personen auftreten. | n einem solchen Fall die
Verwendung des Materials abbrechen und einen Arzt
aufsuchen.

ZUSAMMENSETZUNG

Pulver: Fluor-Aluminium-Silikatglas, Polyacrylsaure,
Pigment

Flussigkeit: Wasser, Polyacrylsaure, Karbonsaure

VERARBEITUNGSANLEITUNG Fast Original
X;;r;éltnis Pulver/Flissigkeit 0,40/0,11 0,40/0.11
Anmischzeit (Min., Sek.) 10" 10"

Nach dem Mischen den Kapse-

. - Spatestens nach 10 Sekunden
linhalt applizieren

Arbeitszeit (Min., Sek.) 115" 2'00"

Netto- Abbindezeit (Min , Sek.) 2'00" 2'20"

Startzeit fiir die Endfinierung ab

3'00" 6'00"
Mischbeginn (37° C) (Min., Sek.)

the powder (Fig. 2).

b) To activate the capsule, push the N
plunger until it is fully depressed with D
the maéin (bFQdySa)nd hold it down for 2
seconds (Fig. 3).

Note: N

1) Ensure the plunger is fully pressed Figd

to avoid the incorrect mixing ratio of
[:I)_owder and liquid. ) )
2) The capsule should be activated just

c) ImmediateIP/ set it into a mixer <
(or an amalgamator) and mix for Fig5

before mixing and used immediately. %

'1\10 tseconds (+/- 4,000 RPM) (Fig. 4).
ote:
When using a rotational mixing device, it
is recommended not to use the
centrifuge option.
. RESTORATIVE TECHNIQUE (=
a)Immediately remove the mixed capsule Figs /117N

w

Capsule Applier.

from the mixer and load it into the GC \%
b)Make two clicks tosprime the capsule

then syringe (Fig. J The working time is

1 minute 15 seconds from start of mixing m

at 23°C (73.4°F). Higher temperatures ~ | /'™

will shorten working lime.

c) within 10 seconds maximum after &x
mixing, start to extrude the mixture

directly into the preparation (Fig. 6)
d)Form the preliminary contour, and cover
with a matrix if required. m

e)During the first 3 minutes from start of Fig

mix extra care should be taken to avoid J
moisture contamination or drying-out.
In case this cannot be guaranteed,
immediately ap&)la/ or GC Fuiji Varnish
(blow dry) or nGC Fuji Coat LC (light m
cure). AN
Note: =

1) To adjust the direction of the nozzle,

hold the applier with the capsule

towards you and turn the capsule

body.

2) To remove the used capsule, push
the aplplier release button. Twist the
caRlsu e and pull upwards.

4. FINISHING

a)Final finishing under water sprag
using standard techniques can begin
approximately 3 minutes after start of
mixing(Fig. 7).

b)Apply a final coat of GC G-COA T PLUS and light
cure for 20 seconds (Fig. 8,9). Alternatively, apply GC
FujiVARNISH (blow dry) or GC Fuji COAT LC (light
cure) Refer to the respective instructions for use.

c) Instruct the patient not to apply pressure for 1 hour.

STORAGE
Recommended for optimalgerformance, store in a cool
and dark place (4-25°C) (39.2-77.0°F).

SHADES

A1,A2,A3,A3.5, B2, B3, C4

Shade numbers according to Vita®

Vita® is a registered trademark of Vita Zahnfabrik, Bad
Sackingen, Germany.

PACKAGES

1. Single shade package : 50 capsules.

2. Assortment/gackage : 50 capsules
10 each of A2, A3, A3.5, B2, B3).

verage contents per capsule : 0.40g powder and

0.11g (0.09mL) liquid. Minimum net volume of mixed
cement per capsule : 0.14ml.

Option GC CAPSULE APPLIER (1 piece).

CAUTION

1. In case of contact with oral tissue or skin, remove
immediately with a sponge or cotton soaked in alcohol.
Flush with water.

2. In case of contact with eyes, flush immediately with
water and seek medical attention.

3. Personal protective equipment (PPE) such as gloves,
face masks and safety eyewear should always be
worn.

4. In rare cases the product may cause sensitivity in
some people. If any such reactions are experienced,
discontinue the use of the product and refer to a
physician.

Some products referenced in the present IFU may be
classified as hazardous according to GHS.

Always familiarize yourself with the safety data sheets
available at: https://www.gc.dental/europe

They can also be obtained from your supplier.

For the Summary of Safety and Clinical Performance
(SSCP) please see EUDAMED database (https://
ec.europa.eu/tools/eudamed) or contact us at Regulatory.
gce@gc.dental

1ISO 9917-1 Glas-Polyalkenoat-Zement, Restauration

Testbedingungen: Temperatur (23 +/- 1 °C),
Relative Luftfeuchtigkeit (50 +/- 5%)

1. KAVITATENPRAPARATION
a)Den Zahn wie Ublich praparieren.
Eine ausfiihrliche mechanische
Retention ist nicht erforderlich.
Zur Pulpenuberkappung einen
Kalziumhydroxid-Zement verwenden.
b) Mit Hilfe eines Watte-Pellets oder

T

Fig1

eines Schwammchens GC CAVITY
CONDITIONER (10 Sekunden) oder GC
DENTIN CONDITIONER (20 Sekunden)
auf die praparierte Kavitat auftragen

Fig. 1?. . o
¢) Grandlich mit Wasser abspulen. Mit o

einem Watte-Pellet trockentupfen oder
sanft mit einer Luftspritze trockenblasen.
NICHT VOLLSTANDIG TROCKNEN.
Die besten Ergebnisse werden erzielt,

-
C1~

WARNHINWEIS

1. Bei Haut- oder Schleimhautkontakt, sofort mit einem
alkoholgetrankten Baumwolltupfer oder Schwamm
entfernen und mit Wasser abspllen.

2. Bei Augenkontakt, sofort mit Wasser ausspulen und den
Arzt aufsuchen.

3. Es sollte stets eine personliche Schutzausriistung (PSA)
wie Handschuhe, Mundschutz und Schutzbrille getragen
werden.

4. In seltenen Féllen reagieren Menschen empfindlich auf
dieses Produkt. Wenn eine derartige Reaktion eintritt,
das Produkt nicht mehr verwenden und einen Arzt
konsultieren.

Einige Produkte, auf die in der vorliegenden
Gebrauchsanleitung Bezug genommen wird, kénnen gemaf
dem GHS als gefahrlich eingestuft sein. Machen Sie sich
immer mit den Sicherheitsdatenblattern vertraut, die unter
folgendem Link erhaltlich sind: https://www.gc.dental/europe
Die Sicherheitsdatenblatter kénnen Sie auRerdem bei lhrem
Zulieferer anfordern.

Fir die Zusammenfassung der Sicherheit und klinischen
Leistung (SSCP) besuchen Sie bitte die EUDAMED-
Datenbank (https://ec.europa.eu/tools/eudamed) oder
kontaktieren Sie uns unter Regulatory.gce@gc.dental

Unerwiinschte Wirkungsberichte:

Wenn Sie sich einer unerwiinschten Wirkung, Reaktion oder
ahnlichen Vorkommnisse bewusst werden, die durch die
Verwendung dieses Produktes erlebt werden, einschlieRlich
derer, die nicht in dieser Gebrauchsanweisung aufgefiihrt
sind, melden Sie diese bitte direkt lber das entsprechende
Meldebehdrde, indem Sie die richtige Autoritat Ihres Landes
zuganglich Uber den folgenden Link auswahlen:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/
contacts_en

Sowie zu unserer internen Meldestelle:

vigilance@gc.dental

Auf diese Weise tragen Sie dazu bei, die Sicherheit dieses
Produktes zu verbessern

Zuletzt aktualisiert : 10/2024

Avant toute utilisation, lire
attentivement les instructions d’'emploi.

GC Fuji™ IX GP FAST

CIMENT VERRE IONOMERE RADIOPAQUE DE
RESTAURATION POSTERIEUR EN EN CAPSULES

GC Fuji IX GP FAST est une version a prise rapide de GC
Fuji IXGP CAPSULE.

A utiliser uniquement par un professionnel dentaire et dans

le respect des indications d’utilisation.

INDICATIONS

1. Restaurations de classe | et Il sur dents temporaires.

2. Restaurations de classe | et Il de dents définitives non
soumisses a d’importantes contraintes.

3. Restauration temporaire matériau de base pour les
cavités de classe | et || soumises a de fortes contraintes
en technique sandwich.

4. Restaurations de classe V et caries au collet.

5. Reconstitution de moignon.

CONTRE-INDICATIONS

1. Coiffage pulpaire direct.

2. Dans de rares cas produit peut entrainer des réactions
chez certaines personnes. Si tel est le cas, ne plus
utiliser ce produit et consulter un médecin.

COMPOSITION
Poudre: Verre fluoro-alumino-silicate, acide polyacrylique,
pigment
Liquide: Eau, acide polyacrylique, acide carboxylique
MODE D'EMPLOI (Rapide) Fast Normal
Ratio poudre / liquide (g/g) 0,40/0,11 0,40/0,11
Temps de mélange (sec.) 10” 10"
Temps d'extrusion aprés le mélange 10 secondes maximum
Temps de travail (min., Sec.) 115" 2'00”
Temps de prise (min., Sec.) 2'00” 220"
Début de la finition (37 °C, aprés le

3'00” 600"
début du mélange) (min., Sec.)

1ISO 9917-1 Ciment verre ionomeére, Restauration

Conditions de test: Température (23 +/- 1 ° C),
Humidité relative (50 +/- 5%)

1. PREPARATION DE LA CAVITE
a)Préparer la cavité. Une extension
pour rétention mécanique nést pas
nécessaire. Si un coiffage pulpaire est

wenn die praparierten Flachen noch
feucht aussehen

(Rlanzere:).

. AKTIVIEREN UND ANMISCHEN DER
KAPSEL .
a)Vor der Aktivierung die Kapsel schiitteln

oder mit der Seite auf eine harte
Oberflache klopfen um das Pulver zu
I6sen (Abb. 2).
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b)Um die Kapsel zu aktivieren den
Kolben dricken bis dieser bundig mit
dem Kapselkorper abschlief3t und fiir 2
Sekunden halten (Abb. 3).
Anmerkung:
1) Sicherstellen das der Kolben
vollstéandig gedrikt ist um fehlerhaftes [ 72°

0

P

Anmischen von Pulver und Flissigkeit
zu vermeiden.

2) Die Kapsel sollte direkt vor
Anmischbeginn aktiviert und sofort
verarbeitet werden.

c) Sofort in den Kapselmischer geben (oder fos

ol

einen Amalgamanmischer) und fir 10
Sekunden anmischen (+/- 4,000 RPM)
Abb. 4).
nm.: .
Eine evtl. mdgliche Zentrifugaloption des
Kapselmischers nicht verwenden.
FULLUNGSTECHNIK
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a)Nach dem Mischen die Kapsel sofort in gx
den Kapselapplikator (z.B. GC Capsule
Applier) setzen.

b)Nach dem Mischen die Kapsel
sofort in den Agplier etzen und den
Auslosehebel 2 x durchziehenéFi . 5%. Fos

T

Die Manipulationszeit betragt inute
15 Sekunden ab Mischbeginn bei 23°C
(73,4°F). Hohere Temperaturen verkiirzen
die Verarbeitungszeit.
c) ?/f)étestens 10 Sekunden nach dem
ischen mit dem Applizieren des

I

|

Kapselinhalts beginnen (Fi?. 6). Fg.9
d)Die Konturen formen und, falls
erforderlich, eine Matrize anlegen.
e)Wahrend der ersten 3 Minuten ab
Mischbeginn sollte darauf geachtet
werden, dass Feuchtigkeitskontamination
oder Austrocknung verhindert werden.
Fir den Fall, dass dies nicht garantiert
werden kann, sofort GC Fuiji Varnish

trocken blasen) oder GC Fuji Goal LC

lichtharten) applizieren.

Hinweise : .

1) Um die Ausrichtung der Spitze zu &ndern, kann der
Kapselkorper gedreht werden.

2) Entfernen der Kapsel, den Léseknopf am GC
Kapselapplier betatigen. Die Kapsel drehen und
nach oben ziehen.

4. FINIEREN

a)Das Ausarbeiten und Polieren unter Wasserspray kann
ungefahr 3 min. nach dem Anmischen in gewohnter
Weise durchgefiihrt werden Fi% 7). K

b)Eine letzte Schicht G-COAT PLUS (lichtharten, 20
Sek.) auftragen (Fig. 8 ,9). Alternativ kdnnen auch GC
Fuiji Varnish (trocken blasen) oder GC Fuji Goal LC
lichthartend) verwendet werden. Bitte die jeweiligen

ebrauchsanweisungen beachten.

c) Den Patienten anweisen, die Fillung 1 Stunde nicht zu

belasten.

LAGERUNG
Fir eine optimale Leistung kiihl und dunkel lagern (4-25°C
/39,2-77,00°F).

FARBEN

A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C4

Farben nach dem Vita® Farbring.

Vita® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Vita
Zahnfabrik, Bad Sackingen. Deutschland.

ABPACKUNG
1. Packung mit jeweils einer Farbe : 50 Kapseln.
2. Sortimentspackung : 50 Kagseln
ge 10 x A2, A3, A3.5, B2, B3).
urchschnittlicher Inhalt pro Kapsel : 0,40g Pulver und
0,11g (0,09mL) Flissigkeit.
Mindest-Nettovolumen angemischter Zement pro Kapsel

0, 14ml.
Zubehor : GC CAPSULE APPLIER (1 stiick).

T

néc ire, utiliser un ciment hydroxyde
de calcium. Fig.1

TEINTES

A1,A2,A3,A3.5, B2, B3, C4

Numéros de teinte selon Vita® est une marque déposée de
Vita® Zahnfabrik, Bad Sackingen, Allemagne.

CONDITIONEMENT

1. Coffret 1 teinte: 50 capsules.

2. Teintes assorties: 50 gélules
(10 de chaque A2, A3, A3.5, B2, B3).
Contenu moyen d’une capsule: 0,40 g de poudre et 0,11
g (0,09 ml) de liquide. Volume net minimum de ciment
melangé par capsule: 0,14 ml.

Option GC CAPSULE APPLIER (1 piéce).

AVERTISSEMENTS

1. En cas de contact avec les muqueuse ou la peau, retirer
immédiatement avec une éponge ou un coton imbibé
d'alcool. Rincer aussitot avec de I'eau.

2. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement
avec de I'eau et consulter un médecin.

3. Un équipement de protection individuelle (PPE) comme
des gants, les masques et les lunettes de sécurité doit
étre porté.

4. Dans de rares cas, ce produit peut entrainer chez
certaines personnes une réaction allergique. Si tel est le
cas, cessez toute utilisation du produit et consultez un
médecin.

Certains produits mentionnés dans le présent mode
d'emploi peuvent étre classés comme dangereux selon
le GHS. Familiarisez-vous avec les fiches de données de
sécurité disponibles sur-

https://www.gc.dental/europe

Elles peuvent également étres obtenues aupres de votre
distributeur.

Pour le Résumé des Caractéristiques de Sécurité et des
Performances Cliniques (RCSPC) consultez la base de
données EUDAMED https://ec.europa.eu/tools/eudamed)
ou contactez-nous a I'adresse Regulatory.gce@gc.dental

Déclaration d'effets indésirables

Si vous avez connaissance d'effets indésirables, de
réactions ou d'événements de ce type résultant de
I'utilisation de ce produit, y compris ceux non mentionnés
dans cette notice, veuillez les signaler directement via le
systéme de vigilance approprié, en sélectionnant I'autorité
compétente de votre pays accessible via le lien suivant
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/
contacts_en

ainsi qu'a notre systéme de vigilance interne
vigilance@gc.dental

Vous contribuerez ainsi @ améliorer la sécurité de ce
produit.

Derniére mise a jour 10/2024

GC FujiTM IX GP FAST

VETROIONOMERO RADIO-OPACO IN CAPSULE PER
RESTAURI NEI QUADRANTI POSTERIORI

GC Fuji IX GP FAST ¢ la versione a indurimento rapido di
GC Fuji IX GP CAPSULE.

Per uso esclusivamente professionale odontoiatrico nelle
indicazioni d'uso.

INDICAZIONI D’'USO
1. Ricostruzioni di classe | e Il in denti decidui.
2. Ricostruzioni di classe | e classe Il non sottoposte a
carico in denti permanenti.
3. Materiale intermedio per ricostruzioni e materiale di base
er situazioni con sollecitazioni elevate in cavita di classe
e classe Il con l'uso della tecnica di stratificazione
sandwich.
4. Ricostruzioni di classe V e di superfici radicolari.
5. Ricostruzione di monconi.

CONTROINDICAZIONI

1. Incappucciamento diretto della polpa.

2. Inrari casi il prodotto pud provocare sensibilizzazione
in alcuni pazienti. Se si verificano simili reazioni,
interrompere |'uso del prodotto e consultare un medico.

b) En utilisant une boulette de coton ou
une éponge, appliquer le GC CAVITY
CONDITIONER (10 secondes) ou GC
DENTIN CONDITIONER 20 sec. (fig 1).

c) Rincer soigneusement avec de l'eau.
Eliminer 'humidité de la surface avec
une boulette de coton ou doucement
avec une seringue a air. NE PAS
DESHYDRATER. La surface préparée
doit étre humides (brilliante).

. ACTIVATION ET MELANGE DE LA

CAPSULE

a)Avant l'activation, tapoter la capsule sur
une surface dure afin de détasser la
poudre (Fig. 2).

b)Afin d’activer la capsule, appuyer sur le
piston jusqu'a ce qu'il touche totalement
le corps de la capsule et le laisser vers
le bas pendant 2 secondes (Fig. 3).
Note:

1) S’assurer que le piston est
entiérement percuté afin d’éviter un
ratio de mélange incorrect entre la Fig5

B | &
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Fig4
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poudre et de liquide.
2) La capsule doit étre activée
juste avant de le vibrer et utilisé
immédiatement.
c) Placer immédiatement la capsule dans
un vibreur (ou amalgamateur) et vibrer 10 |

ol

secondes (+/- 4000 tour par min) (Fig.4).
Note:
Lorsque vous utilisez de mélangeu a
rotation, il est recommandé de ne pas
utiliser I'option centrifuge.

. TECHNIQUE DE RESTAURATION

a)Retirez immédiatement la capsule

mélangée du vibreur et la placer dans
I'applicateur de capsule GC.

b) Presser deux fois pour amorcer la
capsule (Fig. 5). Le temps de travail est
de 1'15” a partir du début du mélange a Fig.8
23°C (73,4°F). Des températures plus
élevées raccourciront le temps de travail.

c)Maximum 10 secondes aprés la fin
du mélange, commencer a extraire le
matériau directement dans la préparation
(Fig.6) o

d)Contourer, et placer avec la matrice si
nécessaire

e)Dans les 3 premiéres minutes qui suivent
le début du mélange, une attention toute
particuliére doit étre prise pour éviter tout
risque de contamination par I'humidité ou
le desséchement. Au cas ou cela ne peut
étre garanti, appliquez immédiatement
GC Fuji Varnish (séchez) ou GC Fuji
Coat LC (photopolymérisez).

Notes:

1) Pour ajuster la direction de I'embout, tenir,
I'applicateur avec la capsule face a vous et et
tournez le corps de la capsule.

2) Pour retirer la capsule usagée, appuyer sur le
bouton de relachement de I'applicateur. Tournez la
capsule et tire.

4. FINITION
a)La finition et le polissage commencer sous spray d’eau
a'?priximativement 3 min. apres le début du mélange
ig. 7).
b)Appliquer une couche finale de GC G-COA T PLUS

(photopolymérisation pendant 20 sec) (Fig. 8,9). Sinon,

appliquez GC FujiVARNISH (séchez) ou GC Fuji COAT

LC (photopolymérisez). Reportez-vous a’leur mode

d'emploi respectif.

c) Demandez au patient d’éviter tout pression pendant 1
heure.

CONSERVATION
Pour gardes leurs performances optimales, conserver dans
un endroit frais et sombre (4-25 ° C) (39,2-77,0 ° F).
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COMPOSIZIONE S ) o
Polvere: Vetro fluoro-alluminio-silicato, acido poliacrilico,
E!gmento . — . -
iquido: Acqua, acido poliacrilico, acido carbossilico
INDICAZIONI PER L'USO Rapido  Origiinale
Rapporto polvere/liquido (g/g ) 0,40/ 0,11 0,40/ 0,11
Tempo di miscelazione (sec.) 10" 10”
T " —
elmpo dll estruswn? iniziale dopo la 10 secondi
miscelazione massimo
Tempo di lavorazione (min., sec.) 1'15" 2'00"
Tempo netto di indurimento (min., sec.) 2'00" 220"
Tempo di inizio per la finitura finale
(37° C, dopo l'inizio della miscelazione) 3'00" 6'00"
(min..sec.)

ISO 9917-1 Cemento vetro polialchenoato, Restauro

Condizioni di prova : Temperatura (23 +/-1 °C),
Umidita relativa (50 +/-5%)

1. PREPARAZIONE DELLA CAVITA'

a)Preparare il dente con le tecniche
standard. Non & necessaria |'estensione

della cavita a scopo ritentivo. Per
l'incappucciamento della polpa utilizzare

un cemento all'idrossido di calcio.

b)ApOpIicare il GC CAVITY CONDITIONER

4. FINITURA ) ]
a)La finitura in presenza di spruzzo d'acqua
con tecniche standard pud avere inizio
circa 3 minuti dopo l'inizio della fase di
miscelazione (Fig. 8).

b)AE licare uno strato finale di G-COAT

PLUS (foto-polimerizzare per 20 sec.)
(Fig. 9,102.
In alternativa, applicare GC Fuji Varnish
gasciugare con getto d'aria) o GC Fuiji

oat LC (foto-polimerizzare). Fare

riferimento alle rispettive istruzioni d'uso.

c¢) Chiedere al paziente di non applicare
pressione per un'ora.

CONSERVAZIONE

Per una resa ottimale del prodotto, si
raccomanda di conservarlo in luogo fresco e
buio (4 -25° C/39.2-77.0°F).

COLORI

A1,A2, A3, A3.5, B2, B3, C4

| numeri delle tonalita sono quelli riportati nella guida delle
tonalita Vita“.

Vita® € un marchio registrato della Vita Zahnfabrik, Bad
Sackingen, Germania

CONFEZIONI
1. Confezione con colore singolo : 50 capsule.
2. Confezione assortita : 50 capsule
go per ciascuna tonalita: A2, A3, A3.5, B2, B3).
ontenuto medio per capsula : 0,40g di polvere e O,11g
(0,09mL) di liquido. i
Volume netto minimo del cemento miscelato per capsula

:0,14mL.
Optional : GC CAPSULE APPLIER (1 pezzo).

AVVERTENZE

1. In caso di contatto con il tessuto orale o con la pelle,
eliminare immediatamente il materiale con una spugna
o con cotone idrofilo imbevuto di alcool. Sciacquare con
acqua.

2. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare
immediatamente con acqua consultare un medico.

3. Indossare sempre dispositivi di protezione individuale
quali guanti, maschere facciali e occhiali di protezione.

4. In rari casi il prodotto pud indurre sensibilizzazione in
alcuni pazienti. Laddove si verificassero simili reazioni,
interrompere I'uso del prodotto e consultare un medico.

Alcuni prodotti a cui si fa riferimento nelle istruzioni d'uso
possono essere classificati come pericolosi secondo il GHS.
Fate costante riferimento alle schede di sicurezza disponibili
su:

https://www.gc.dental/europe

Possono anche essere richieste al fornitore.

Per il riepilogo della sicurezza e delle prestazioni cliniche
(SSCP), consultare il database EUDAMED (https://
ec.europa.eu/tools/eudamed) o contattarci all'indirizzo
Regulatory.gce@gc.dental

Segnalazione degli effetti indesiderati:

Se si viene a conoscenza di qualsiasi tipo di effetto
indesiderato, reazione o eventi simili verificatisi dall'uso
di questo prodotto, compresi quelli non elencati in queste
istruzioni per I'uso, si prega di segnalarli direttamente
attraverso il sistema di vigilanza pertinente, selezionando
l'autorita competente del proprio paese accessibile
attraverso il seguente link:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/
contacts_en

cosi come al nostro sistema di vigilanza interna:
vigilance@gc.dental

In questo modo si contribuira a migliorare la sicurezza di
questo prodotto.

Ultima revisione : 10/2024

Antes de usar, lea detalladamente
las instrucciones de uso.

GC Fuji™ IX GP FAST

CEMENTO DE IONOMERO DE VIDRIO RADIOPACO
PARA RESTAURACIONES POSTERIORES EN
CAPSULAS.

GC Fuji IX GP FAST es una version de fraguado rapido de
GC Fuji IX GP CAPSULAS

Para uso exclusivo de un profesional de la odontologia en
las indicaciones de uso.

INDICACIONES PARA USO

1. Restauraciones de Clase | y Il en dientes de leche.

2. Restauraciones de Clase | y Clase Il que no soporten
cargas en piezas dentales definitivas.

3. Restaurador intermedio y material de base para
situaciones de fuerte stress en cavidades de Clase | y
Clase Il usando la técnica de sandwich.

4. Restauraciones de Clase V y restauraciones de la
superficie de la raiz.

5. Reconstruccion sobre mufiones.

CONTRAINDICACIONES

1. Recubrimiento directo a la pulpa.

2. En raros casos el producto puede causar sensibilidad
en algunas personas, si se experimenta alguna reaccion
al ygspecto, suspenda el uso del producto y dirijase al
médico.

COMPOSICION

Polvo: Vidrio fluoroaluminosilicato, acido poliacrilico,
igmento . ) . ) )
iquido: Agua, acido poliacrilico, acido carboxilico

INSTRUCCIONES DE USO Rapide (Fast) Normal

8 secondi) ogpure il GC DENTIN Ratio Poudre/Liquide g/g 0,40/0,11 0,40/0,11
CONDIIONER 20 second sl
peﬁe! di cotone o una microspugna Temps d extrusllon épres le mélange 1.0 s"econdes maxllm\IJIm
Fig. 1). Temps de travail (min., sec.) 1'15' 2'00

c) Sciacquare abbondantemente con Temps de prise (min., sec.) 2'00" 220"

acqua. Eliminare I'acqua in eccesso con
un pellet di cotone oppure asciugare con
un leggero getto d'aria aglalicato con la
siringa. EVITARE DI ESSICCARE. Le
superfici preparate dovrebbero apparire

umide ﬁlucide .
2. ATTIVAZ Olr\(l)ENEELLA CAPSULAE

Fig.3
MISCELAZ %
a)Prima dell'attivazione, agitare la N
capsula o dare dei leggeri colpi sul lato
contro una superficie dura in modo da NS

decompattare la polvere (Fig. 2).
b)attivazione finché non sia

completamente premuto a livello del

ig.4
corpo principale, mantenendolo premuto
er 2 secondi (Fig. 3). 2
ota : \

1) Assicurarsi che la capsula sia Y
completamente premuta per evitare Figs

un rapporto di miscelazione
2) La capsula dovrebbe essere
attivata immediatamente prima della
miscelazione e dovrebbe essere
utilizzata immediatamente.
c¢) Togliere immediatamente la capsula Figs m

e inserirla in un miscelatore (o
amalgamatore()), %uindi miscelare per 10
se(iondi (+/- 4.000 giri al minuto) ﬁ:ig. 4).

ota:
Quando si usa un miscelatore a ( m >
rotazione, & sconsigliabile utilizzare m
7

I'opzione di centrifuga. Fig

3. TECNICA DI RICOSTRUZIONE gx
a) Togliere immediatamente la capsula //
miscelata dal miscelatore e inserirla nel
GC Capsule Applier.
b)Fare due clic per innescare la

capsula, quindi estrudere lentamente Fo8

e uniformemente (Fig. 6). Il tempo di
lavorazione é di 1 minuto e 15 secondi dall'inizio della
miscelazione a 23° C (73,4° F). A temperature piu
elevate il tempo di lavorazione diminuisce.
c) Entro 10 secondi dalla fine della miscelazione,
iniziare a estrudere la miscela direttamente dentro la
Rﬂreparazione (Fi?. 7).
d)Modellare la conformazione preliminare e coprire con
una matrice, se necessario.
e)Durante i primi 3 minuti dall'inizio della m1scelaz1one
sl deve fare particolare attenzione ad evitare qualunque
contaminazione da um1d1ta o esslccazlone Se cl0 non
Euo essere garantito, applicare immediatamente GC
uji Varn,sh (asciugare con getto d'aria) o GC Fuji Coat
LC (foto-polimerizzare).
Note :
1) Per regolare la direzione del puntale, impugnare
« I'applicatore rivolto verso di voi a girare il corpo
della capsula.
2) Per rimuovere la capsula, premere il bottone di
rilascio. Torcere la capsula e tirarla verso l'alto.

Début de la finition (37°C, aprés le début
du mélange) (min, sec)

1ISO 9917-1 Cemento de polialquenoato de vidrio, Restau-
racion

3'00" 6'00"

Condiciones del test: Temperatura (23 +/-1 © )
Humedad Relativa (SO +/-5%)

1. PREPARACION DE LA CAVIDAD
a)Prepare el diente utilizando las técnicas
estandar. No es necesaria una retencion
mecanica extensa. Para recubrimiento
pulpar, use Hidréxido de Calcio.

o)

Fig.1

b)Aplique GC CAVITY CONDITIONER (10
s.?o GC DENTIN CONDITIONER (20's.)
a las superficies de union utilizando una
bolita de algodon o esponja (Fig. 1).

c) Limpie minuciosamente con agua.
Elimine el exceso de agua con una bolita
de algoddn o soplando suavemente con | _
una jeringa de aire. NO DESEQUE. Las o

superficies preparadas deben aparecer
humedas, (brillantes). .
2. ACTIVACION DE LA CAPSULAY
MEZCLADO.
a)Antes de activar, agite la capsula o

=Y

golpéela sobre unasuperficie dura para Fig3
esapelmazar el polvo (Fig. 2).
b)Para activar la capsula, presione el
émbolo hasta que esté completamente
presionado con el cuerpo principal
y manténgalo presionado durante 2
segundos (Fig. 3).
Nota:

2

/(

ul
S

1) Asegurese de que el émbolo esté
completamente presionado para
evitar la proporciéon de mezcla
incorrecta de polvo y liquido.

2) La capsula debe activarse justo
antes de mezclarse y usarse Fig5

o

P

inmediatamente.
c) Coléﬂuelo inmediatamente en un
mezclador (o un amal amador& ﬁmezcle
durante 10 segundos (+/- 4,000 RPM)

s

Tl

Fig6

Lees voor gebruik zorgvuldig NL
de gebruiksaanwijzing.

GC Fuji™ IX GP FAST

RADIOPAAK GLASIONOMEERCEMENT IN CAPSULES
VOOR POSTERIEURE RESTAURATIES

GC Fuji IX GP FAST is een snel uithardende uitvoering van
GC Fuji IX GP CAPSULES.

Alleen te gebruiken in de vermelde gebruiksindicaties door
tandheelkundig gekwalificeerden.

GEBRUIKSINDICATIES

1. Klasse | en |l caviteiten in melkelementen.

2. Restauraties van Klasse | en Il in het blijvend gebit, die
niet worden belast.

3. Tijdelijke restauratie en onderlaag voor zwaar belaste
Klasse | en Klasse Il caviteiten door toepassing van de
sandwich techniek.

4. Klasse V en voor het herstellen van wortelopperviakken.

5. Stompopbouw.

CONTRA-INDICATIES

1. Directe pulpaoverkappmq.

2. In enkele zeldzame ?eva len kan het product bij bepaalde
personen overgevoeligheid veroorzaken. Indien .
dergelijke reacties optreden, gebruik het product dan niet
langer en raadpleeg een arts.

SAMENSTELLING
Poeder: Fluoro-aluminosilicaatglas, polyacrylzuur, pigment
Vloeistof: Water, polyacrylzuur, carboxylzuur

GEBRUIKSAANWIJZING Fast Normaal

Poeder/vloeistof verhouding (g/g) 0,40/0,11 0,40/0,11

Mengtijd (sec.) 10" 10

De tijd om te beginnen met extruderen

maximaal 10 seconden
na het mengen

En caso de usar un aparato mezclador
con rotacion, se recomienda no usar la
opcion de centrifugado. |
3. TECNICA DE RESTAURACION
a)Retire inmediatamente la capsula
mezclada del vibrador y coléquela en el
GC Capsule Applier.

;Ey

o
@

b)Haga dos clicks para cebar la capsula
y aplique (Fig. 52. El tiempo de trabajo
es de 1 minuto 15 segundos desde el
comienzo de la mezcla a 23°C (73,4°F).
Temperaturas mas altas acortaran el
tiempo de trabajo.

7

Fig8

c¢) Durante un maximo de 10 segundos
tras el mezclado, comience a colocar la
g1ezcla directamente en la cavidad (Fig.

).
d) Forme el contorno preliminar y cubra con
una matriz si es necesario.
e)Durante los primeros 3 minutos desde Fig. 9

S

el inicio de la mezcla debera tener
precaucion para evitar la contaminacion
por humedad o desecacion. En caso
de que esto no se gueda garantizar, de
inmediato aplique GC Fuji VARNISH
secar con aire) o GC Fuji COAT LC
fotopolimerizar).
Nota:
1) Para ajustar la direccion de la
boquilla, mantenga la capsula en el
aplicador mientras la hace girar.
2) Para retirar la capsula utilizada, pulse
el boton de liberacién del aplicador, hagala girar y
tire de ella hacia afuera.
4. ACABADO
a)Bajo spray de agua, usando técnicas estandar, el
acabado final puede alcanzarse aproximadamente 3
minutos tras el comienzo de la mezcla. (Fig. 7).
b)Aplique una capa final de G-COAT PLU
(fotopolimerice durante 20 se%undos) (Fig. 8,9). Por
otra parte, aplicar GC Fuji VARNISH (secar con aire)
0 GC Fuji COAT LC (fotopolimerizar). Consulte las
instrucciones respectivas para su uso.
c) 13(?1|I0Ite al paciente que no presione los dientes durante
ora.

ALMACENADO
Para obtener un rendimiento éptimo, -almacénelo en un
lugar frio y oscuro (4 - 25 °C /39,2 - 77,0 °F)

COLORES

A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C4

Colores basados en la guia Vita".

Vita® es una marca registrada de Vita Zahnfabrik, Bad
Sackingen, Alemania

PRESNTACION
1. Pack de un solo color: 50 capsules
2. Pack surtido: 50 capsules
120 %igzas de cada uno de los siguientes: A2, A3, A3.5,

)
* Contenido por capsula: 0,409 polvo y O,11g (0,09mL)
liquido.

Volumen neto minimo de cemento mezclado por capsula:

0,14mL.
Opcional: GC CAPSULE APPLIER (1 unidad).

PRECAUCIONES

1. En caso de contacto con el tejido oral o la piel, elimine
enmediatamente con una esponja o algodon empapado
en alcohol. Aclare con agua.

2. En caso de contacto con los ojos, aclare inmediatamente
con agua y solicite asistencia médica.

3. Siempre debe utilizarse un equipo de proteccién
personal (PPE) como guantes, mascarillas y una

roteccion adecuada de los ojos.

4. En aI%unos casos, este producto puede causar
sensibilidad en algunas personas. En caso que esto
sucediera, hay que dejar de usar el producto y consultar
a un médico.

Algunos de los productos mencionados en las presentes
instrucciones pueden clasificarse como peligrosos segun
GHS

Siem.pre familiarizarse con las hojas de datos de seguridad
disponibles en: https://www.gc.dental/europe
También se pueden obtener de su proveedor.

Para el Resumen de Seguridad y Rendimiento Clinico
(SSCP), consulte la base de datos EUDAMED (https:/
ec.europa.eu/tools/eudamed) o péngase en contacto con
nosotros en Regulatory.gce@gc.dental

Informes de efectos no deseados:

Si tiene conocimiento de algun tipo de efecto no deseado,
reaccion o situaciones similares experimentados por el uso
de este producto, incluidos aquellos que no figuran en esta
instruccion para su uso, informelos directamente a través
del sistema de vigilancia correspondiente, seleccionando
la autoridad correspondiente de su pais. Accesible a través
del siguiente enlace:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/
contacts_en

asi como a nuestro sistema de vigilancia interna:
vigilance@gc.dental

De esta forma contribuirds a mejorar la seguridad de este
producto.

Ultima revision : 10/2024

Verwerkingstijd (min., sec.) 1'15" 2'00"
Netto uithardingstijd (min., sec.) 2'00" 2'20"
Moment dat met afwerken kan worden

begonnen (37° C, na het begin van 3'00" 6'00"

mengen) (mi.,sec.)

ISO 9917-1 Polyalkenoaat-glas cement, Restauratie

Test condities: Temperatuur (23 +/-1 ° C),
Relatieve vochtigheid (50 +/-5%)

1. VOORBEHANDELING VAN DE CAVITEIT
a)Prepareer het element volgens de
gebruikelijke techniek. Het creéren van
uitgebrei e mechanische retentie is niet
nodig.
Geb?uik zo nodig calciumhydroxide voor
pulpa-overkapping.

T

Fig 1

b)AFpIiceer met een wattenballetje

of met een sponsje, GC CAVI
CONDITIONER (10 seconden) of GC
DENTIN CONDITIONER (20 seconden)
op de oppervlakken waaraan gehecht
moet worden (Fig. 1).

c) Spoel grondig met water. Droog door
deppen met een wattenballetje of door
zacl tﬂfs blazen met de luchtspuit.
VOORKOM UITDROGEN. De
geprepareerde opﬁervlakken moeten

nog enigszins voc linsteren).

|5

tilg_dgken
2. HET ACTIVEREN EN HET MENGEN VAN
DE CAPSULE
a)Alvorens te activeren schud de capsule
of tik de zijkant ervan op een harde
ondergrond om het poeder los te maken

E JJ

/(

o
S

Fig. 2).

b)é)m de capsule te activeren wordt
de knop volledig ingedrukt totdat het
eindvlak gelijk ligt met het huis van de
capsule en houd deze gedurende 2
seconden ingedrukt (Fig. 3).
Opmerking: )

1) Zorg ervoor dat de plunjer volledig Fias

o

2

is ingedrukt om de onjuiste
mengverhouding van poeder en
vloeistof te voorkomen.

2) De capsule wordt vlak voor het
mengen geactiveerd, en onmiddellijk
gebruikt.

Xt

c) Verwijder de capsule direct uit de tang
en plaats hem in een schudmachine en
ZChUd 10 seconden (+/-4.000RPM) (Fig.

)-
Opmerking: )
Indien een mixer wordt gebruikt met een
centrifuge optie, wordt aanbevolen deze

=

ul
@

centrifuge olptie niet te Ig:;ebruiken
3. RESTAURATIE TECHNIEK
a)Verwijder de capsule onmiddellijk uit de
schudmachine en plaats hem in de GC
Capsuletang (Applier).
b)Haal twee keer de handel over en Fig8

X

1RGN

daarna kan men spuiten (Fig.S%. De
verwerkingstijd is 1 minuut en 15
seconden vanaf het begin van mengen
bij 23°C (73.4°F). Hogere temperaturen
zullen de verwerkingstijd bekorten.

c) Maximum 10 seconden na het mengen,

X

Fig.9

het mengsel direct in de preparatie
beginnen te spuiten (Fig. 6).

d)Vorm de contouren van de restauratie, zo
nodig door het plaatsen van een matrix.

e)Gedurende de eerste 3 minuten vanaf
het moment van mengen moet men extra
aandacht besteden om contaminatie
met vocht of uitdrogen te voorkomen.
Breng onmiddellijk GC Fuji Varnish

droogblazen) of GC Fuji Coat LC
lichtuithardend) aan, indien dit niet kan
worden gegarandeerd.

Opmerking :

1) De spuitrichting van de tip kan men wijzigen door

de capsule in de tang te draaien.

2) Druk de knop van de tang in en verwijder de
ebruikte capsule met een opwaartse en draaiende
eweging.

4. AFWERKE )

a) Er kan volgens de standaard technieken met
waterspray worden afgewerkt, 3 minuten na het begin
van het mengen van het cement (Fig. 7).

b)Breng als laatste een laagje aan van G-COAT PLUS
&\20 sec. belichten) (Fig. 8,9).

Is alternatief; GC Fuji VARNISH (droogblazen) of GC
Fuji COAT (Ilchtwthardendl) aanbrengen.
Raadpleeg de respectievelijke gebruiksaanwijzingen.

c) Instrueer de patiént, de vulling gedurende een uur niet
te belasten.

OPSLAG )
Voor optimale prestaties bewaren op een koele en donkere
plaats (4-25°C'/ 39,2-77,0"F).

KLEUREN

A1, A2, A3, A3.5,B2, B3, C4

De kleuren corresponderen met de Vita“ kleurenring.
Vita® is een gedeponeerd handelsmerk van de Vita
Zahnfabrik, Bad Séckingen, Duitsland

VERPAKKINGEN
1. Verpakking van 50 capsules in één kleur.
2. Assortimentsverpakking met 50 capsules
10 stuks van ieder A2, A3, A3.5, B2, B3).
emiddelde inhoud per capsule is : 0,40gr. poeder en 0,
11gr. (0,09mL) vloeistof.
Het minimum netto volume aan gemengde cement is :

0,14ml.
Optie : GC CAPSULE APPLIER (1 exemplaar).

WAARSCHUWING

1. In geval van contact met slijmvlies of huid, verwijder het
materiaal on middellijk met een wattenrol gedoopt in
alcohol en spoel na met water.

2. In geval van contact met de ogen, spoel het oog
onmiddellijk met water en win medisch advies in.

3. Draag altijd persoonlijke beschermingsmiddelen zoals
handschoenen, mondmaskers en beschermbrillen.

4. Bij sommige personen kan een overgevoeligheid voor
het product niet worden uitgesloten. Mochten zich
allergische reacties voordoen, dan moet de toepassing
in die gevallen worden stopgezet en een arts worden
geconsulteerd.

Sommige producten waarnaar wordt verwezen in het
huidige velligheids informatieblad kunnen worden
geclassificeerd als gevaarlijk volgens GHS. Maak u
vertrouwd met de veiligheidsinformatiebladen beschikbaar
op: https://www.gc.dental/europe

Zij kunnen ook worden verkregen bij uw leverancier.

Zie voor de samenvatting van de veiligheid en de klinische
prestaties (SSCP) de EUDAMED-databank (https://
ec.europa.eu/tools/eudamed) of neem contact met ons op
via Regulatory.gce@gc.dental

Ongewenste effecten-rapporteren:

Als u zich bewust wordt van enige vorm van ongewenst
effect, reactie of soortgelijke gebeurtenissen bij het

gebruik van dit product, inclusief degene die niet in deze
gebruiksaanwijzing worden vermeld, meld deze dan
rechtstreeks via het relevante waarschuwingssysteem, door
de juiste autoriteit van uw land te selecteren toegankelijk via
de voI?ende link:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/
contacts_en

evenals ons interne waarschuwingssysteem:
vigilance@gc.dental.

Op deze manier draagt u bij aan het verbeteren van de
veiligheid van dit product.

Laatste herziening : 10/2024

GC Fuji™ IX GP FAST

RADIOPAKE POSTERIORT GLASIONOMER
FYLDNINGSMATERIALE | KAPSLER

GC Fuji IX GP ,,sr er en ny version af GC Fuji IX GP
KAPSLER med hurtig afbindingstid.

Udelukkende til benyttelse af tandlaeger til beskrevne
indikationer til anvendelse.

INDIKATIONER TIL ANVENDELSE

1. Klasse | og Il fyldninger i meelketaender.

2. Til ikke hardt belastede klasse | og Il fyldninger i
permanente teender.

3. Semi-germanente fyldninger og sandwichmateriale til
hardt belastede klasse | og Il fyldninger.

4. Klasse V fyldninger, rodkaries og cervikale erosioner.

5. Opbygninger.

KONTRAINDIKATIONER

1. Direkte pulpaoverkapning.

2. | sjeeldne tilfeelde kan materialet afstedkomme allergiske
reaktioner hos no?le personer. iagttages allergiske
reaktioner anbefales det ikke yderligere at bruge
produktet og en laege kan evt. opsgges.

OPBYGNING
Pulver: Fluoraluminosilikatglas, polyacrylsyre, pigment
Veeske: Vand, polyacrylsyre, carboxylsyre

BRUGSANVISNING Fast Oriainal

Pulver/vaeske forhold (g/g) 0,40/0,11 0,40/0,11

Udrgringslid (sek.) 10" 10”

Antal sekunder efter blandingen inden

L R 10 sekunder
applicering skal pabegyndes

Ar bejdstid (m in., sek.) 115" 2'00"
Netto afbindingstid (min., sek.) 2'00" 2'20"
Finishing og polering ma tidligst

begynde fr a kapslens aktivering (37° 3'00" 6'00"
C) (min.,sek.)

1ISO 9917-1 Glas polyalkenoatcement, Restaurering

Testbetmgelser: Temperature (23 + 1 °C),
Relative fugtighed (50 * 5%)

1. KAVITETSPRAPARATION
a)Praeparer tanden vha. standardteknikker.
Ekstensiv mekanisk retention er
ikke ngdvendig. Applicer et tyndt lag
calciumhydroxyd pa pulpanaere omrader
i kaviteten.

T

Fig.1

b)A%pIicer GC CAVITY CONDITIONER
8 sekunder) eller GC DENTIN
ONDITIONER (20 sekunder) i hele
kaviteten vha. en vatpellet eller en
minisvamp (Fi?.1 ).
c) Skyl omhyggeligt med vand og terleeg

moderat (en torl aegnin? svarende til
afterring med en vatrulle er passende).
TOTAL TeRLa&eGNING Ma IKKE FORET
AGES Det bedste resultat opnas nar
overfladen fremtraeder let fugtig (er let

P%Iinsende .
2. AKTIVERING AF KAPSEL OG BLANDING

B | 5

a)Inden kapslen aktiveres, skal dens side
bankes mod en hard overflade for at
lgsne kapslens indhold af pulver (Fig. 2).

b) Aktiver kapslen ved at presse stemplet
ind til det flugtermed kapslens kant og
hold den | 2 sek. (Fig 3)

Note: )

1) Veer sikker pa at sstelplet er presset
helt ind for at undga utilstraekkelig
blanding af pulver og vaeske.

2) Kapslen skal aktiveres umiddelbart
indenblandingen, og indholdet skal
anvendes umiddelbart efter. Figs

c) kapselblander og rystes i 10 sekunder

+/-. 4.000 slag/minut) (Fig. 4).

emaerk:

Hvid der anvendes en roterende
blander til G-Cem kapsler, sa anbefaler
vi at man ikke anvender blanderens
centrifugefunktion.

3. FYLDNINGSTEKNIK

a)Placer kapslen med det blandede
materiale i GC Capsule Applier.

b)Tr{)k 2 gange pa handtaget (Fig. 5).

Arl etjdstiden er 1 min. og 15 sekunder
fra start af blandingen ved 23° C
Hajere temperaturer resulterer i kortere
arbejdstid.

c) Applicer inden 10 sekunder fra
blandingens afslutning, materialet direkte
i preeparationen (Fig.6).

d)Modeller fyldningen praeliminzert og
Flacer en matrice, hvis dette gnskes.

e)l de farste 3 minutter fra start af blanding
skal kontaminering med fugt eller
udterring undgas. Hvis dette ikke kan
sikres apgliceres GC Fuji o
Varnish (blees for5|8t|gt alter applicering)

eller GC Fuiji Coat LC (lysheerd i 20 sek.). Lrao
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Bemeerk : . .
1) For at justere vinklen pa spidsen sa
kan kapslen drejes i GC Applieren.
2) For at fierne kapslen fra G
Applieren, tryk pa udlgserknappen og
traek herefter kapslen opad.
FARDIGGYRELSE
a)Endelig konturering og polering vha.
standardteknikker under vandkeling kan
begynde ca. 3 minutter efter blandingens
begyndelse (Fig. 7).
b)Applicer til sidst G-COAT PLUS
gYsharqes i 20 sek.) g:é; 8,9). o
ternativt appliceres Fuji Varnish (blees forsigtigt
alter applicering) eller GC Fuji Coat LC (lyshaerd i 2
sek.). Lees tilhgrende vejledning. .
c) Instruer patienten om ikke, at tygge den forste time.

OPBEVARING )
Det anbefales for optimal ldeevne at opbevare
materialerne koldt og mearkt (4- 25°C / 39,2 - 77, O°F).

FARVER

A1,A2, A3, A3,5, B2, B3, C4

Farverne fglger VITA® farveskalaen.

Vita® er et registreret varemaerke for Vita Zahnfabrik, Bad
Sackingen, Tyskland

PAKNINGER

1. Pakning med 50 kapsler i samme farve.

2. Sortiment 5 x 10 kapsler med falgende farver: A2, A3,
A3,5, B2, B3. Gennemsnitsindhold i hver kapsel : 0,40g
E'ulver og 0,11g (0,09mL) veeske.

ver kapsel indeholder minimum O,14mL brugbart (der
kan presses ud af kapslen) fyldningsmateriale.

Tilbeher : GC CAPSULE APPLIER (1 stk.).

ADVARSEL

1. I tilfeelde af kontakt med slimhinde eller hud fiernes
materialet omgaende med et stykke alkoholveedet gaze
og der skylles omhyggeligt med vand.

2. | tilfeelde af, at matérialet kommer i gjnene skylles
omhyggeligt med vand og der sgges leegehjeelp.

3. Personlige veernemidler (PPE) sasom handsker,
mundbind ofg beskyttelsesbriller skal altid beeres.

4. | sjeeldne tilfzelde kan produkter give sensitivitets
problemer. Opstar sadanne reaktioner, sa skal produktet
Ikke anvendes og en laege skal kontaktes.

>

Nogle produkter som er beskrevet i IFU er evt. klassificeret
som farlig i hht GHS.

Lees altid op pa alle arbejdshygiejniske anvisninger som kan
findes pa: https://www.gc.dental/europe

De kan altid rekvireres hos dit depot

Se venligst EUDAMED databasen (https://ec.eu/tools/
eudamed? for en oversigt over sikkerhed og klinisk ydeevne
(SSCP) eller kontakt os pa regulatory.gce@gc.dental



Utilsigtede bivirkninger:

Hvis du ved brug af produktet oplever nogle ukendte
effekter, bivirkninger eller lign, som ikke er naevnt i
instruktionen, bedes du rapportere dem direkte il
Leegemiddelstyrelsen eller via dette link
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/
contacts_en

Samt til vort interne overvagningssystem:
vigilance@gc.dental

Herved h{'ae per du med til at forbedre sikkerheden omkring
produkte

Sidst revideret : 10/2024

GC Fuji™ IX GP FAST

RONTGENKONTRASTERANDE POSTERIORT
GLASJONOMER FYLLNINGSMATERIAL | KAPSLAR
GC Fuji IX GP FAST é&r en snabbstelnande version av GC
Fuji IX'GP CAPS.

Far endast anvandas av tandvardspersonal enligt
indikationerna foér anvandning.

INDIKATIONER FOR ANVANDNING.

1. Klass Il och klass Il fyllningar i primara tander.

2. For icke belastade klass | och klass Il fyllningar i

ermanenta tander.

3. For temporara fyllningar och underfyliningar som utsatts
for stor belastning i klass | och klass Il kaviteter, sk
sandwich-teknik.

4. Klass V, erosionsskador och rotytekaries.

5. Pelaruppbyggnader.

KONTRAINDKATIONER

1. Direkt pulpadverkappning.

2. | sallsynta fall kan produkten framkalla allergi hos
kénsliga personer. Ifall sddana reaktioner skulle
upptrada, avbryt anvandningen av produkten och
remitera till 1akare.

INNEHALL
Pulver: Fluoro-aluminium-silikatglas, Polyakrylsyra, pigment
Vatske: Vatten, polyakrylsyra, karboxylsyra

BRUKSANVISNING Snabb Original
Pulver / Vatska relation (g/g) 0,40/0,11 0,40/0,11
Blandningstid (sek.) 10” "

Antal sekunder efter blandning innan

- 10 sekunder pabdrjas
applicering skall

Arbetstid (min., sek.) 115" 200"
Stelningstid, netto (min., sek.) 2'00” 220"
Finishering och puts kan tidigast utféras

efter angiven tid (37°C, efter pabérjan av | 3'00” 6'00”

blandning) (min.,sek.)

1ISO 9917-1 Glaspolyalkenoatcement, Restaurering

Testk.onditioner: Temperatur (23 +/-1 °C),
Relativ fuktighet (50 +/-5%)

1. KAVITETSPREPARATION
a)Preparera tanden pa sedvanligt satt.

overdriven mekanisk retention ar inte J
nodvandig. Vid djupare kaviteter, anvand m
~

en kalciumhydroxid liner.

b)Applicera GC CAVITY
CONDITIONER(10 sekunder) eller GC
DENTIN CONDITIONER(20 sekunder? i
kaviteten, anvand garna en bomullspelet
eller en liten svamp(Fig. 1).

c) Blastra ordentligt med vatten. Torrblastra
férsikti}gt eller anvand en bomullispellet.
UTTORKA INTE. Preparerade ytor ska

A
o
Fig.2
synas vara latt fuktiga.
AK%IVERING AV KAPSELN OCH
l

N

BLANDNING
a)Skaka kapseln eller knacka den mot
bordskivan i syfte att frigéra pulvret.

g:|g 2)
b)Aktivera kapslen genom att trycka in

Fig.3
knappen sa att den kommer i'ett nara sa \\
jamt lage i forhallande till kapselkroppen, D

all nere i 2 sekunder(Fig. 3?

Notera NS
1) Kontrollera att kolven ar helt
intryckt for att undvika felaktiga

blandningsférhallanden mellan pulver

och vatska.

2) Kapseln skall aktiveras direkt fére

tillblandningen och anvandas 7

omedelbart Ay

c) Satt omedelbart kapseln i Fia5
blandningsapparaten Seller
amalgamblandare ). Blanda under 10
sekunder(+/- 4,000 RPM).(Fig. 4)
Notera:
Om en roterande blandare anvands
fér G-Cem kapslar s& rekommenderar Y
vi att inte anvanda blandarens
centrifugfunktion.

. FYLLNINGSTEKNIK

a)Avlagsna omedelbart den blandade %
kapseln och satt den i en GC Capsule
(Al
7

w

Applier.
b)Gér tva frammatningar av pistolens kolv. | fs
Inserera sedan(Fig. 5). Arbetstiden ar % //

1 minut 15 sekunder fran blandningens
aborjan vid 23"C(73,4"Fg.

otera att hdgre temperaturer forkortar
arbetstiden. m
c) Senast inom 10 sekunder efter avslutad m
blandning, skall appliceringen av =
materialet i preparationen pabérjas(Fig.

6).
d)Konturera. Anvand en matris ifall detta ar

onskvart och mé\i’ligt. m
e)Under de forsta 3 minuter fran a\

blandningens bérjan bor extra forsiktighet Lriee

iakttas for att undvika fukt férorening

eller uttorkning. Om detta inte kan .
aranteras, a?pllcera omedelbart GC Fuiji
arnish (torrblastras) eller GC Fuiji Coat

LC(ljushardas).
Tips :

1) For att justera riktningen pa spetsen,
héall appliceringspistolen med kapseln
mot Dig och vrid kapselkroppen.

2) Tryck pa frigdrningsknappen for att

avlagsna en anvand kapsel. Vrid
kapseln och dra den uppat.
4. FINISHERING OCH PUTS
a) Slutputsa med vattenspra% och tidigast ungefar 3
minuter efter pabdrjan av Iandning(F_Ii_g. 78
b)Applicera ett avslutande skikt G-COAT PLUS
gjushérdas under 20 sek.%(Fi .8,9).

Iternativt, applicera GC Fuji Varnish(torrblastras)
eller GC Fuji Coat LC(ljushardas). Se respektive
bruksanvisning.

c) Instruera patienten att inte belasta fyllningen férran
tidigast om en timme.

FORVARING
Rekommendation for bésta resultat: Férvara svalt och
morkt(4-25 "C/39,2-77,0 "F).

FARGER

AFA1,RAG2E, AR3, A3.5, B2, B3, C4

Férgangivelserna bygger pa Vita® fargskala.

Vita® &r ett registrerat varumarke av Vita Zahnfabtik, Bad
Sackingen, Tyskland

FORPACKNINGAR
1. | separat farg: 50 kapslar.
2. Sortimentsforpackning : 50 kapslar
gO av vardera i fargerna A2, A3, A3.5, B2, B3).
enomsnittIiEt innehall per kapsel : 0,409 pulver och
0,119(0,09mL) vatska.
Minimumvolym av blandat cement per kapsel : 0,14ml.
Tillval : GC CAPSULE APPLIER(1 ST).

ATT NOTERA

1. Ifall direkt hudkontakt sker med materialet, avidagsna
materialrester omedelbart med tex en vattendrankit
bomut lisrulle.

2. Ifall materialet kommer i direkt kontakt med 6gon, spola
rikligt med vatten och uppsok lakare. B

3. Anvand alltid handskar, munskydd och skyddsglaségon
eller annan personlig skyddsutrustning.

4.1 sélls&/nta fall kan Frodukten orsaka sensibilitet hos
enstaka patienter. Ifall sddana reaktioner skulle upptréda,
avbryt anvandning av produkten och remittera till lakare.

Vissa produkter som hanvisas till i nuvarande
Bruksanvisning kan anses som farliga i enlighet med

HS. Darmed, hall er alltid uppdaterade med vara aktuella
Séakerhetsdatablad. Dessa finner ni p3;
https://www.gc.dental/europe
Dessa kan ocksa erhéllas fran din leverantor.

For sammenfattningen av Sakerhet och Kilinisk prestation
(SSCP) var vanlig se EUDAMED databas(https://ec.eu/
tools/eudamed) eller kontakta oss Regulatory.gce@
gc.dental

Rapportering av odnskade effekter:

Om du upptacker nagon form av odnskade effekter,

reaktioner eller liknande handelser som upplevs efter

anvandning av denna produkt, inklusive de som inte ar

upptagna i denna bruksanvisning, rapportera dem direkt
enom det relevanta vaksamhetssystemet genom att vélja
andets behdriga myndighet, finns tillgangligt via denna lank:

https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/

contacts_en

saval som vart interna vaksamhetssystem:

vigilance@gc.dental

Pa detta satt bidrar du till att férbattra sékerheten fér denna

produkt.

Reviderad senast : 10/2024

Antes de utilizar, leia cuidadosamente as
instrugdes de utilizagéo.

GC Fuji™ IX GP FAST

CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO RADIOPACO
PARA RESTAURACAO EM DENTES POSTERIORES EM
CAPSULAS

GC Fuji GP FAST é uma versao de endurecimento rapido
do GCFuji IXGP

Para utilizag&o apenas por um profissional dentario nas
indicagbes de utilizagéo.

INDICACOES:

1. Restauragdes de classe | e Il em dentes deciduos.

2. Restauragdes de classe | e classe Il que ndo suportem
carga em dentes permanentes.

3. Material de base e para restauracéo intermédia em
situagdes de esforco em cavidades de classe | e Il
utilizando a técnica de sandwich.

4. Restauragdes de classe V e de lesdes de carie
radiculares.

5. Reconstrugao do falso coto.

CONTRA-INDICAGCOES

1. Protecéo pulpar direta.

2. Em casos raros, o Froduto pode provocar reacgoes de
sensibilidade em algumas pessoas. Caso se observem
reacgOes desse género, interrompa o uso do produto e
consulte um médico.

COMPOSICAO ) o o
P6: Fluoroaluminosilicato de vidro, &cido poliacrilico,
El,gm_ento, - I -

iquido: Agua, acido poliacrilico, acido carboxilico
INSTRUGOES DE UTILIZAGAO Racido Oriainal
Proporgéo P6 / Liquido (g/g) 0,40/0,11 0,40/0,11
Tempo de mistura (seg.) 10" 10"
Tempo de extrusao inicial apés i

. 10 segundos no maximo
misturar
Tempo de mistura (min., seg.) 1'15" 2'00"
Tempo liquido de endurecimento (min., . .
seq) 2'00 220
Tempo até Comecar o Acabamento
Final (37° C, apo6s inicio da mistura) 3'00" 6'00"

(min., seg.)
1ISO 9917-1 Glass polyalkenoate cement, Restoration

Condigdes de teste: Temperatura (23 +/-1 ° C),
Humidade relativa (50 +/-5%)

1. PREPARAGAO CAVITARIA
a)Prepare o dente usando as técnicas
padréo. Nao é necessaria retengéo
mecanica extensa. Para a proteccédo
pulpar, use hidréxido de célcio.
b)épAi ueACONDICIONADOR

T

Fig 1

WVITARIO GC (10 segundos%\‘ou
CONDICIONADOR DADENTINA GC
(20 segundos) sobre as superficies de
adesao com uma bola de algod&o ou
uma esponja (Fig. 1).

c) Lave bem com agua. Absorva o
excesso de agua com uma bola de

Fig.2

algodéo ou seque com um jacto suave
de ar de uma seringa. NAO SEQUE
COMPLETAMENTE. As superficies
ﬁreparadas devem ter um aspecto
umido (brilhante). |
2. ACTIVACAO E MISTURA DA CAPSULA Fig3

=Y

CUIDADO

1. Em caso de contacto com a mucosa oral ou pele, retire
imediatamente com uma esponja ou algoddo embebido
em alcool. Lave com agua.

2. Em caso de contacto com os olhos, lave imediatamente
com agua e consulte o médico.

3. Equipamentos de protegao individual (EPI) tais como
luvas, mascaras e 6culos de seguranga devem ser
sempre utilizados.

4. Em casos raros, o produto pode provocar reaccdes de
sensibilidade em algumas pessoas. Caso se observem
reacgOes desse género, interrompa o uso do produto e
consulte um médico.

Alguns produtos referenciados nas presentes instrugdes
de utilizagdo podem ser classificados como perigosos de
acordo com a GHS. Sempre familiarize-se com as fichas
de informagao de seguranga disponiveis em: https://www.
c.dental/europe
stas também podem ser obtidas através do seu
distribuidor.

Para o Resumo de Seguranga e Desempenho Clinico
(SSCP), consulte a base de dados EUDAMED (https://
ec.europa.eu/tools/eudamed) ou contacte-nos em
Regulatory.gce@gc.dental

Relatério de efeitos indesejados:

Se vocé tomar conhecimento de qualquer tipo de

efeito indesejado, reagdo ou situagées semelhantes
experimentados pelo uso deste produto, incluindo
aqueles néo listados nesta instrucdo para uso, por favor
comunique-os diretamente através do sistema de vigilancia
correspondente, selecionando a autoridade apropriada de
seu pais. acessivel através do seguinte link:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/
contacts_en

bem como ao nosso sistema interno de vigilancia:
vigilance@gc.dental

Desta forma, vocé contribuird para melhorar a seguranga
deste produto.

Ultima revisao : 10/2024

e A oo o |
GC FquiT"’I GP FAST

AKTINOZKIEPH YMOIONOMEPHS. KONIA 1A
ég('):KA'II')/E\ZGT;\EEIE ONIZOION ZE KA\I;\OYAEZ Sovt

uji ST €ival pia Taxéwg ToAupEPICOUEVN EKBOXN T
GC Fu}i IX GP CAPSULE. g & s

Ma xprion povo amd emayyeAuartia 08ovTiaTpo oTig eVOEIGEIg
xpnong.

ENAEIZEIZ XPHZHZ

1. Koi\dtnreg Ing kail Ing ouddag oe veoyiha dovria.

2. KolhoTnTES pE pIKPT EQappoyn Taoewv Ing kai ling opadag o€
EéVIUC( O6VTIa.

3. EVOIQUEDES ATTOKATACTACEIS 1) UMNKG BAONG yia KOIAGTNTEG

TIoU BéxovTal UPNAEG TAOEIG XPNOILOTIOIVTAG TNV TEXVIKI

ﬁlcoprudTwogg TUTTIOU GAVTOUITG.

4. KoihdTnTEG 0pddag Vng Kal aTrokaTaoTaoElS pilag.

5. AvaouoTaoeig HUANG.

ANTENAEIZEIZ

1. Aueon kGAuyn Tou TIOAQoU..

2. Xg OTIQVIEG TIEPITITWOEIG TO TTPOIOV PTTOPET va TTPOKOAEDEI
unegaumoencic g¢ KATrola Gropa. av TaparnenéouV TEToIEG
avTIOPAOEIG, DIAKOWTE T XPrON TOU TTPOIGVTOG Kal avadnTrhoTe
1aTPIKA CUHBOUAN.

I'YNOEZH
ZKOVNG: PBGPIO-GAOUMIVO-TIUPITIKG YUTA , TIOAUGKPUAIKOU 06£0g,

§pwcnm
ypoU: Nepd, TToAuakpuAikd o€y, kapBofuhikd ol

OAHTIEZ XPHZHZ Forlvoon

®uaiohovi

Avaloyia Tkévng/Yypou (g/g ) 0,40/0,11 0,40/0,11
Xpdvog avapeigng (sec.) 10” ”

Xpovog apxIkig £5wONang uAikol
HETE TNV avaEIEn
Xpdvog epyaaoiag (min., sec.) 115" 2'00”
K 6 6 A 0 (min.

aBapog xpdvog TToAUpEPITHOU (min., 200" 220°
sec.)
TehiKOG xpdvog £vaping TG Aeiavong
(37°C, pet@ TV avdapeign) (min.,sec.)

10 deutepOAETITA maximu

300" 600"

a)Antes de activar, agite a capsula ou bata
com o lado desta numa superficie dura,
Bara soltar o p6 (Fig. 2).

b)Para activar a capsula, empurre o
émbolo até este ficar nivelado com
o corpo principal e mantenha-o

2

/(

o
S

R‘ressionado por 2 segundos (Fig. 3).
ota:

1) Certifique-se de que o émbolo esteja
totalmente pressionado para evitar a
mistura errada de po e liquido.

2) A capsula deve ser activada
imediatamente antes da mistura e

o

2

o
a
)

usada imediatamente.

c) Coloque-o imediatamente em um
misturador (ou um amalgamador) e
misture por 10 segundos (+/- 4.000
RPM) (Fig. 4).

Nota:

X

Se utilizar um misturador rotativo,

recomenda-se que nao utilize a opgéo de
centrifugacao. .
3. TECNICADE RESTAURACAO
a) Retire imediatamente a capsula
misturada do misturador e carregue-a no
Aplicador de capsula GC.

s

ul
@

b)Dé dois cliques para ferrar/preparar a
)cépsula (Fig. 5%. O tempo de trabalho é %
de 1 minuto e 15 segundos desde o inicio
da mistura a 23°C (73,4°F). Temperaturas
mais altas encurtam o tempo de trabalho.
c) No prazo maximo de 10 segundos

o

depois de misturar, comece a aplicar
a mlstL)Jra directamente na preparagéo
Fig. 6).

d) Forme o contorno provisério e cubra com
uma matriz se necessario.

X n“g

e)Durante os primeiros 3 minutos do inicio
da mistura deve tormar-se especial Fig 9
cuidado para evitar a contaminagéo
por humidade ou a secagem. Caso ndo
seja possivel assegurar que isso ndo
acontega, aplique imediatamente GC Fuiji
Varnish (secar com jato de ar) or GC Fuji
Coat LC (fotopolimerizar).
Nota:
1) Para ajustar a direcgéo do bocal,
se?ure no aplicador com a cépsula
voltada para si e rode o corpo da
capsula.
2) Para remover a capsula usada, prima o botédo de
libertagéo do aplicador. Rode a capsula e puxe
ara cima.
4. ACABAMENTO
a)O acabamento final utilizando as técnicas padrao sob
spray de agua pode comecar aproximadamente 3
minutos apos o inicio da mistura (Fig. 7&.
b)Aplique uma camada final de verniz G-COAT PLUS
(fotopolimerizar durante 20 segF.? Fig. 8,9). Como
alternativa, aplique GC Fuji VARNISH (seque com jato
de ar) ou GC Fuji COAT L éfotopolimerize). Siga as
respectivas instrugdes de USO.
c) Lns ruir o paciente para néo aplicar pressao durante 1
ora.

ARMAZENAMENTO
Para um desempenho 6timo, recomenda-se o
ar7n;aozo?:r;amento em local fresco e escuro (4 - 25°C / 39,2

CORES

A1,A2, A3, A3.5,B2,B3, C4

Os numeros das tonalidades correspondem ao catalogo de
cores Vita’.

Vita® € uma marca registada da Vita Zahnfabrik, Bad
Sackingen, Alemanha

EMBALAGENS
1. Embalagem de uma cor: 50 capsulas.
2. Embalagem variada: 50 capsulas
10 de cada: A2, A3, A3.5, B2, B3).
onteddo médio por capsula: 0,40g de p6 e 0,11g
(0,09mL? de liquido.
Volume iguido minimo de cimento misturado por
capsula: O,14ml. ; .
Opgéo: APLICADOR DE CAPSULA GC (1 unidade).

1SO 9917-1 MoAukapBoguAIkn kovia, ATrokatdoTaon

Zuvlnkeg eAéyyou : Oeppokpaaia (23 +/-1 °C),
g éxam(r’] uypaaia (50(+ 15%) )

1. MPOETOIMAZIA KOIAOTHTAZ
a) MpoeToipdoTe 10 dOVTI e Baon Tig
OUVNBITUEVEG TEXVIKEG. AEV ATTQITETAI
uTrePBOAIKR Nxavikh cuykpdrnon. Ma
T%V KGAUWn Tou TTOAQOU XPNOCIKOTIOINCTE
pOEEIBIO TOU aoBEaTiou.

T

OYAAZH
Mo 1davikg arrééoorypu)\d T€ T0 UNIKO 0€ dp0oOEPd Kal OKOTEIVO
pépog (4 - 25°C /39.2 - 77.0°F).

ATOXPQZEIZ

A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C4

O1 KWAIKOi TWV ATTOXPWOEWV OKOAOUBOUV TOV XPWHATIKO
0dny6 Vita". _ ) )

Vita® onpa katartebév Tng Vita Zahnfabrik. Bad Sackingen,
Germany.

ZYIKEYAZIEZ
1. Zuokevaaia piag amdypwong : 50 KAWOUAES.
2. Kipia ouokeuaoia : 50 KAWoUAE
10 amd kdBe xpwua: A2, A3, A3.5, B2, B3).
€00 BApog TTepiExopEVOU ava KawouAa: 0,409 okdvng Kai
0,11g (0,09ml) uypou.
Eédmmlo KaBapo BAEPog avapepelypévng koviag ava KaWouAa
:10,14ml.

MpoaipeTikd : To MoToA epappoyric GC CAPSULE APPLIER (1
TEWAXIO).

MPOZOXH

1. Ze TMepITTWON ETTAPAS TOU UAIKOU PE TO dEPUA 1) TOUG
paABakoug 10ToUg, aPaIpéaTe TO apéowg Pe yada fi BapBaki
EUTTOTIOPEVO OTO OIVOTIVEUHO. =ETTAUVETE E VEPD.

2. Z& TEPITITWON ETTAQNG e TOUG 0PBAALOUG, SETTAUVETE [ vepd
Kal avadnTeioTe 1aTpIKA GUUBOUAN.

3. O mpoowTTikGg eE0TAIoUOG acpaleiag (MEA) 6Twg
yavTia, pdoka kai TTPooTaTEUTIKE YuaAia TTPETTEN TTAVTA VO

PNOILOTTOIETA. R

4. 2€ OTIAVIEG TTEPITITWOEIG TO TIPOIOV UTTOPET VO TIPOKOAEDE

Unsgaumoenoia g¢ Katola Gropa. Av TrapaTnenBolv TEToleg

avTIOPAOEIG, DIAKOWTE T XPrON TOU TTPOIGVTOG Kal avadnThoTe

1aTPIKA OUHBOUAN.

Ma v MepiAnwn g AoedaAeiag KaOpIopéva TTPOIGVTA TTOU
avagepovTal oTnv apouad MXI evdéxetal va Tagivoun8olv wg
€TMIKIvOuva aUu@wva e 1o GHS. Na Eé(omu(bveme TAVTa e T
OeATia HEGOPEVWY uoch)\siqg Tou eival dlaBéaiua aTn dieubuvon:
https://www.gc.dental/europe.

Mmopeite €TTiong va Ta TTPOUNOEUTEITE aTTé TOV TTPOUNBEUTH 0.
Ma v MepiAnwn g AopdaAeiag kai Tng KAvikig Arédoon):
(SSC )avmp?ﬁm atn Bch)on oedopévwv EUDAMED (https://
ec.europa.eu/tools/eudamed) fj emkoIvwVACTE padi pag aTto
Regulatory.gce@gc.dental.

Avopopd yia avemBUPNTEG EVEPYEIEG:
Av evnuepwBEITE yia OTTOIAGNTIOTE AVETIBUUNTN EVEPYEIQ,
avTidpaan f TapOPOId YEYOVOTA ATTO T XPrON TOU TIPOIOVTOG,
oupTepIAaPBavopévwy Kal 60wy Sev avaEPOVTal OTIG TTAPOUTES
0dnyieg Xprorng, TapakahoUuE dNAWTTE TIG APESWE OTO EIDIKO
oUoTnUa emAEyovVTag TV KATGAANAN apx1) TG XWPAg 0ag TTou
ﬁrropsnc va Bpeite p€oa aTmd TNV aKoGAoudn dieuBuvan:
ttps://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
KaBWG kal 0To e0wTEPIKG 0UOTNUA A0PAAEITg TNG ETAIPEING:
vigilance@gc.dental
Me Tov 1pOTI0 QUTO CUVTEAEiTE OTNV BEATILEN TNG A0PAAEING
XPong autoU Tou TTPOIGVTOG.

TeAeuTaia avaBewpnon kelpévou : 10/2024

Lue ohjeet huolellisesti ennen kayttoa. ‘

GC Fuji™ IX GP FAST

KAPSELEIHIN PAKATTU RONTGENOPAAKKI LASI-
IONOMEERISEMENTTI TAKA-ALUEEN TAYTTEISIIN

GC Fuji IX GP FAST on nopeasti kovettuva versio GC Fuji IX GP
CAPSULE -materiaalista.

Vain hammaslaakarin kayttoon kayttdaiheiden mukaisesti.

INDIKAATIOT

1. Luokan | ja luokan Il taytteet maitohampaissa.

2. Kuormittamattomat luokan | ja luokan Il taytteet pysyvissa
hampaissa.

3. Pitkaaikaisvaliaikainen materiaal ja alustdytemateriaali
luokan | ja luokan Il kaviteeteissa, joihin kohdistuu
voimakasta kuormitusta.

4. Luokan V ja juuren pinnan taytteet.

5. Pilarin rakentaminen.

KONTRAINDIKAATIOT

1. Suora pulpan kattaminen.

2. Tuote saattaa harvinaisissa tapauksissa aiheuttaa
joillakin henkildilla yliherkkyysoireita. Jos tallaisia oireita
ilmenee, keskeyta tuotteen kayttd ja kdanny ladkarin
puoleen.

KOOSTUMUS

Jauhe: Fluori-alumiini-silikaattilasi, polyakryylihappo,
pigmentti

Neste: Vesi, polyakryylihappo, karboksyylihappo

B) TomoBetriaTe TOV nagdvovm GC CAVITY E 1
CONDITIONER (10 deutepdAetta) i) Tov
mapdyovia GC DENTIN CONDITIONER
(20 deutepOAETITO) OTIG ETTIPAVEIEG TIPOG
OUYKOAANonN xpnaiuotolwvtag uoua
Bappakog A €161ké aTréyyo (Eik. 1).

Y) =ETTAOVETE IKQVOTTOINTIKG E VEPO. Ei.2
ATTOUAKPUVETE TNV TTEPICTEIR TOU VEPOU HE
Buopa Bdupakog i ﬁuod)vmg s)\a(’ﬂpd Es
v agpoaUplyya. MHN AGYAATQNET!

10 J6VTI. O1 TIPOETOINATUEVES ETIPAVEIEG

TIPETTEI VA paivovTal cxwgﬁf '\ﬁvu uaAifouv).

2. ENE I'Cl)l'IOI YHTHZ K 2 KAl

a) Mpiv aTmd TNV evepyoTroinan, avakivioTe
NV Kagouha 1 BaATe TNV TTAEUPA TG O€ $
OKANP ETIQAVEIX YIO VO XAAAPWOETE TN
akovn (Eik. 2).

B) Na va evepyoTtoinoeTe TV KAWouAa,
OTIPWETE T0 £MPOAO PEXPI VO OUPTTIEDTE
nAngwg e 10 Kupiw%cub o KOl KPATAOTE TO

1a 2 deutepdhetTTa (EIK. 3).
nugiwon:

1) BeBaiwbeite 611 10 £uPBoho méETal
TARPWG yIa va aToQUYETE TNV
AavBacopevn avahoyia avapeigng okovng
Kal uypou.

2) H kayouha Ba TTpéTTel va evepyoTTolEiTal
AUEOWG TTPIV aTTO TNV AVANEIEN Kal va
XpnotpoToinBei apéowg.

y) TomoBeTnaTe 10 auECW O€ £va pitep (1 va
pi%aopg Kal avopeigTe yia 10 deutePOAETTT (+/-
4, RPM) (Eik. 4). Ew 6
Znueiwon:

'Otav XpnOIUOTIOIETE TIEPIGTPOPIKI) GUTKEUT

QVAPEIENG GUOTAVETAI N aTTOQUYRXPATNG TNG

EMAOYNG T wuvémwzpou.

3. TEXNIKH ANOKATAZTAZHZ

a) AQaIpEaTe QPECWG TNV AVOLELEIYHEVN
KAWoUAa aTé TN CUOKEUN qvauug]g Kai Exc
TOTIOBETATTE TNV OTO TMOTON eQappoyrg GC
Capsule Applier.

B) Miéote dUo gopég (800 «KAIK») v
gvepyoTroinei n Kawouha Kal PeTd e§wBeioTe
10 UAIKO (EIK. 5).

0 )%)c’)vog EX)V(IUI'C(Q ival 1 AemTo Kai Exs

15 OeuTePOAETTTA OIS TNV afl)__xr'] mg

avdpeigng otoug 23'C (73,4'F). YwnAoTepeg

Bepuokpacieg Ba PEIIoOUV TO XPOVO

£pYQ0iag.

y) Metd amo péyioto didotnua 10
OEUTEPOAETTTA OTTO TNV AVAEIEN, apXioTe va
€EWOEITE TO peiypa oty koINGTNTA (EIK. 6). Ew.9

d) AlaHop@WOTE TO apXIKO TIEPIYPAUA Kal
KOAUWTE pe pia Tavia av XpeIdgeTal.

€) Kard ta mpwra 3 AeTrTé amé v évapgn
G avdpeigng Tpémel va AneBei 101aiTepn
PPOVTION TTPOKEINEVOU VO OTTOPEUXBET N
emuoAuvon pe uypaaia i n {Apavon Tou
UNIKOU. Z€ TTEPITITWON TTOU AUTO BEV UTTOPET
va £yyunOei EapPOOTE apEoWG To BEPVIKI
GC Fuiji Varnish (puongre va oTeyvwoel) fj 10
GC Fuji Coat LC (pwtoTroAupEpioTE).

Znueiwon :

1) Tia va TpoTTroTTIoINCETE TN @OPd TOU PUYXOUG, KPATAOTE TNV
KGWOUAQ TTPOG TO UEPOG 0OG KAl TIEPIOTPEWTE TO CWHA
me.

2) I'|(§va aQaIPETETE TN XPNOIPOTIOINUEVN KAWOUAQ, TTETTE
TO KoupTT aTTEAEUBEPWONG. MupioTe TNV KAWOUAQ Kail
Tguﬁr’] TE TNV TTPOG Ta TIAVW.

4. NEIANZH

a) H tehiki} Agiavan kdTw omé KATAIOVIOUO VEPOU WE TIG
OUVNBIOPEVEG TEXVIKEG Trogai va apxioel epitrou 3 AeTITd
prsTd v £vapgn g pigng (EIk. 7).

B) TotroBetOTE £V TEAIKO OTPWHA TOU TTAPAYOVTa
G-COAT PLUS (pwrtomroAupepioTe yia 20 deutepOAETTTa)
(EIk. 8,92_.| EvaMakTikd, epappéoTe 1o Bepviki GC Fuji
VARNISH (@uari&te va oteyvwoel) ) 1o GC Fuji COAT LC
(owromroAupepiaTe). AvagepBeiTe OTIG OXETIKEG 0dnYieg

=

m
=
w

-

m
=
IS

o

P

EK.5

=

4
1IPTIC

>

EPWUT]G-, X i . .
y) Evnuepwote Tov aoBevi va unv aokioel Triean yia 1 wpa.

KAYTTOOHJEET Nopea Alkuperdinen
Jauhe/neste-suhde (g/g) 0,40/0,11 0,40/0,11
Sekoitusaika (s)* 10” 10”

Aika sekoittumisesta annostelun o )
) ) Enintaan 10 sekuntia
aloittamiseen

Tydskentelyaika (min., s)* 115" 200"
Kovetusaika (netto) (min., s)* 2'00” 2'20”
Kaytossa oleva kokonaisaika

(37°C, sekoittamisen 300" 600"

aloittamisesta) (min., s)
1ISO 9917-1 lasi-polyalkenoaattisementti, korjaukset

Koeolosuhteet: Lampdtila (23 +/-1°C),
suhteellinen kosteus (50 +/-5%)

1. KAVITEETIN PREPAROINTI
a)Preparoi hammas tavanomaisia

menetelmia kayttden. Voimakas é
mekaaninen kiinnitys ei ole tarpeen. /@(\:/j@\
~

Pulpan pinnan peittdmiseen kaytetdan
kalsiumhydroksidia.
b)Levita sidostuspinnoille pumpulipallolla

e)Kolmen ensimmaisen minuutin aikana sekoituksen
kaynnistymisesta on erityisen tarkeda huolehtia siita,
ettei seokseen paase kosteutta ja etta seos ei paase
kuivumaan. Jos t&t4 ei voida taata, levita valittomasti
GC Fuji Varnish- (puhalluskuivaus) tai GC Fuji Coat LC
-materiaalia (valokovetus).
Huom:

1) Suuttimen suuntaa voi saataa pitelemalla kapselia
ja viejaa itsea vasten ja kdantamalla kapselin
runkoa.

2) Paina viejan vapauttamisnappia kaytetyn kapselin
poistamiseksi. Kierra kapselia ja veda ylospain.

4. VIIMEISTELY

a)Lopullinen viimeistely vesiruiskun alla tavanomaisia
menetelmia kayttden voidaan aloittaa noin kolmen
minuutin kuluttua sekoittamisen aloittamisesta (kuva 7).

b)Levita viimeinen kerros GC G-COAT PLUS
-materiaalia ja valokoveta 20 sekunnin ajan (kuvat
8-9). Vaihtoehtoisesti voit levittdéd GC Fuji VARNISH-
(puhalluskuivaus) tai GC Fuji COAT LC -materiaalia
(valokovetus). Noudata kunkin tuotteen kayttoohjeita.

c) Kerro potilaalle, etta taytteeseen ei saa kohdistua
painetta seuraavan tunnin aikana.

SAILYTYS
Kayttovarmuuden takaamiseksi suosittelemme sailytysta viledssa
ja pimedssa paikassa 4-25 °C:n lampétilassa (39.2-77.0°F).

VARIT

A1,A2, A3, A3.5, B2, B3, C4

Varit noudattavat Vita'-varimallia.

Vita” on saksalaisen Vita Zahnfabrik -yhtion rekisteréima
tavaramerkki.

PAKKAUKSET

1. Yhden véarin pakkaus: 50 kapselia.

2. Lajitelmapakkaus: 50 kapselia (10 kutakin varia A2, A3,
A3.5, B2, B3).
Yhden kapselin keskimaarainen sisaltd: 0,40 g jauhetta ja
0,11 g (0,09 ml) nestetta.
Sementtiseoksen vahimmaisnettotilavuus kapselia kohti:
0,14 ml.

Valinnainen: Kapselivieja (GC CAPSULE APPLIER; 1 kpl).

VAROITUKSET

1. Jos ainetta paasee suun alueen kudoksiin tai
iholle, poista se heti sienella tai alkoholiin kastetulla
pumpulitupolla. Huuhtele vedella.

2. Jos ainetta joutuu silmiin, huuhtele silméat heti vedella ja
kaanny 1aakarin puoleen.

3. Kayta aina henkilokohtaista suojavarustusta, kuten
suojakasineitd, kasvosuojaa ja suojalaseja.

4. Tuote saattaa harvinaisissa tapauksissa aiheuttaa
herkistymista. Jos téllaisia reaktioita iimenee, keskeyta
tuotteen kayttd ja kaanny laakarin puoleen.

Jotkin tassa kayttdohjeessa mainitut tuotteet saatetaan
GHS-jarjestelmassa luokitella vaarallisiksi.

Tutustu aina kayttéturvallisuustiedotteisiin osoitteessa
https://www.gc.dental/europe Kayttéturvallisuustiedotteet
ovat saatavilla myds jalleenmyyjilta.

Epaillyista haittavaikutuksista ilmoittaminen:

Yhteenveto turvallisuudesta ja kliinisesté suorituskyvysta
(SSCP) I6ytyy EUDAMED-tietokannasta (https://ec.europa.
eu/tools/eudamed) tai ota yhteyttd meihin osoitteessa
Regulatory.gce@gc.dental

Jos saat tietda, ettd tdman tuotteen kayton yhteydessa on
esiintynyt ei-toivottuja vaikutuksia tai reaktioita tai vastaavia
tapahtumia, myds sellaisia, joita ei tdssa ohjeessa ole
lueteltu, ilmoita niistd oman asuinmaasi viranomaiselle
kansallisen ilmoitusjarjestelman kautta (ks. linkki) https:/
ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
seka sisdiseen ilmoitusjarjestelmaamme osoitteeseen
vigilance@gc.dental

Nain autat meitd parantamaan tdman tuotteen turvallisuutta.

Viimeisin paivitys: 10/2024

Les bruksanvisningen
naye for bruk.

GC Fuji™ IX GP FAST

RADIOPAK POSTERIOR GLASSIONOMER-
FYLLINGSMATERIALE | KAPSLER

GC Fuji IX GP FAST er en hurtigherdende versjon av GC Fuiji IX
GP CAPSULE.

Brukes kun av tannhelsepersonell ifglge anbefalte
indikasjoner.

INDIKASJONER FOR BRUK

1. Klasse |- og lI-fyllinger i melketenner.

2. Ikke hardt belastede klasse I- og II-fyllinger i permanente
tenner.

. Semi-permanente fyllinger og sandwichmateriale til hardt
belastede klasse |- og lI-fyllinger.

4. Klasse V-fyllinger, rotkaries og cervikale erosjoner.

5. Oppbygninger.

w

KONTRAINDIKASJONER

1. Direkte pulpaoverkapping.

2. Produktet kan i sjeldne tilfeller forarsake sensitivitet hos
enkelte personer. Stans bruken av produktet og kontakt
lege hvis en slik reaksjon forekommer.

SAMMENSETNING
Pulver: Fluor-aluminium-silikatglass, polyakrylsyre, pigment
Veeske: Vann, polyakrylsyre, karboksylsyre

(10 sekuntia) tai GC DENTIN
CONDITIONER - tuotetta (20 sekuntia)
(kuva 1).

c) Huuhtele huolellisesti vedella. Imeyta Ei
ylimaarainen vesi pumpulituppoon

tai kuivaa puhaltamalla varovasti
ilmaruiskulla. ALA KUIVAA LIIAN
VOIMAKKAASTI. Valmisteltujen pintojen !

pitada nayttaa kosteilta (kimmeltavilta).
. KAPSELIN AKTIVOIMINEN JA E.3
SEKOITTAMINEN
a)Ravistele kapselia tai kopauttele sen S
reunaa jotakin kovaa pintaa vasten
irrottaaksesi jauheen ennen kapselin
aktivoimista (kuva 2). S
b)Kapselin aktivoimiseksi mantaa Ei.4
tyénnetéan sisadan, kunnes se on

samassa tasossa kapselin rungon
kanssa, ja pidetaan tdssa asennossa
kahden sekunnin ajan (kuva 3). 7
Huom. Al

1) Varmista, ettd manta on tydnnetty E.5

kokonaan sisaan, jotta jauheen ja

nesteen sekoitussuhde on varmasti

oikea.

2) Kapseli on aktivoitava juuri ennen

sekoittamista ja se on kaytettava heti. =
c) Aseta se heti sekoittajaan (tai Exe/ M

amalgamaattoriin) ja sekoita 10 sekunnin
ajan (+ 4 000 rpm) (kuva 4). Huom:

Rotaatiolilkkeeseen \%
perustuvaa sekoittajaa kaytettdessa
ﬁ (A Q
7

tai sienella GC CAVITY CONDITIONER- S
&
2

N

on suositeltavaa olla kayttamatta
sentrifuugitoimintoa. Ex

3. PAIKKAUSTEKNIIKKA
a)Poista sekoitettu kapseli heti sekoittajasta % //

ja aseta se GC CAPSULE APPLIER

-viejaan.

b)Aktivoi kapseli kéyttévalmiuteen kahdesti M
napsauttamalla (kuva 5). Tyoskentelyaika [exs
on 23 °C:n lampétilassa 1 minuutti ja 15
sekuntia sekoittamisen aloittamisesta

=i
alkaen. Korkeampi lampétila lyhentaa
tyoskentelyaikaa.
c)Aloita seoksen vieminen preparoituun m

kohtaan enintdan 10 sekunnin kuluessa  |Ex.9
sekoittumisesta (kuva 6).

d)Muotoile tayte alustavasti ja peita
tarvittaessa matriisilla.

Ex 1 BRUKSANVISNING Hurtig Original
Pulver/veeske-forhold (a/g) 0.40/0.11 040/0.11
Utrgringstid (s)* 10" 10”

Antall sekunder etter blandingen

L hoyst 10 sekunder
fer applisering skal startes

Arbeidstid (min, s)* 115" 200"

Netto herdetid (min, s)* 2'00” 2'20"

Konturering og polering ma tidligst
begynne etter angitt tid

(37 °C, etter start av blanding)
(min, s)

3'00” 6'00”

1ISO 9917-1 Glasspolyalkenoatsement, Restaurering
Testbetingelser: Temperatur (23 +/-1 °C),
Relativ fuktighet (50 +/-5 %)

1. KAVITETSPREPARERING
a)Prepar tannen iht. standardteknikk.
Ekstensiv mekanisk retensjon er
ikke ngdvendig. Appliser et tynt lag
kalsiumhydroksid pa pulpanzere
omrader i kaviteten. Ewc 1

TN

b)Appliser GC CAVITY CONDITIONER
(10 sekunder) eller GC DENTIN
CONDITIONER (20 sekunder) i hele
kaviteten vha. en vattrull eller en
minisvamp (fig. 1). -

c) Skyll neye med vann og terrlegg
moderat (tilsvarende avterking
med en vattrull). IKKE TORLEGG
TANNEN TOTALT. Best resultat
oppnas nar tannen er lett fuktig (lett
glinsende). Ei.3

=

N

. AKTIVERING AV KAPSEL OG
BLANDING S
a)Rist kapselen eller bank den lett mot

en hard overflate for & lgsne pulveret
for aktivering (fig. 2).
b) Aktiver kapselen ved & presse

stempelet inn til det er pa linje med
kapselens kant. Hold inne i 2 sekunder
(fig. 3).
Merk:
1) Pase at stempelet er presset helt inn
for & unnga feil blandeforhold mellom

> 2
%%

P

m
=
o

pulver og vaeske.
2) Kapselen skal aktiveres straks for
blandingen og brukes umiddelbart.
c) Sett kapselen umiddelbart i en
kapselblander (eller en amalgamator),

X

og bland i 10 sekunder (+/-4000 o/min) Ew. 6
(fig.4)

Merk:

Hvis et roterende blandeapparat
brukes, anbefales det ikke a bruke

=

sentrifugefunksjonen.
3. FYLLINGSTEKNIKK Er.
a)Fjern kapselen med ferdig {x
blandet materiale umiddelbart fra

blandeapparatet, og plasser den i GC
Capsule Applier.
b) Trykk to ganger pa handtaket for &

IEN

Ei.8

klargjare kapselen og deretter sprgyten
(fig. 6). Arbeidstiden er 1 minutt og 15 sekunder fra

start av blandingen ved 23 °C. Hgyere
temperaturer gir kortere arbeidstid.

c) Appliser materialet direkte i prepareringen
innen 10 sekunder fra blandingen
avsluttes (fig. 7).

d)Modeller fyllingen midlertidig, og plasser |¢, o

1

X

en matrise om gnskelig.

e)Veer ekstra forsiktig de forste 3 minuttene
fra blandingen pabegynnes, for & unnga
fuktighetskontaminering eller utterking. |
tilfelle dette ikke kan garanteres, paferes
umiddelbart GC Fuji Varnish (blases tort)
eller GC Fuji Coat LC (lysherdes).

Merk:
1) Juster vinkelen pa spissen ved a
rotere kapselen i GC Capsule Applier.
2) Fjern kapselen fra GC Capsule
Applier ved a trykke pa utlgserknappen og trekk
kapselen opp.
4. FERDIGGJ@ZRING

a)Endelig konturering og polering med standardteknikker
under vannkjgling kan begynne ca. 3 minutter etter at
blandingen ble pabegynt (kuva 7).

b) Pafer et siste strok med GC G-COAT PLUS og lysherd
i 20 sekunder (fig. 8,9). Alternativt kan du pafere GC
FujiVARNISH (blases tert) eller GC Fuji COAT LC
(lysherdes). Se den aktuelle bruksanvisningen.

c) Instruer pasienten om ikke & tygge den ferste timen.

OPPBEVARING
Oppbevares kaldt og merkt (4-25 °C).

FARGER

A1,A2, A3, A3.5, B2, B3, C4

Fargene fglger Vita“-fargeskalaen.

Vita® er et registrert varemerke som tilhgrer Vita Zahnfabrik,
Bad Sackingen, Tyskland.

PAKNINGER
1. Pakning med 50 kapsler i samme farge.
2. Sortiment: 5 x 10 kapsler med folgende farger A2, A3,
A3.5, B2, B3.
Gjennomsnittsinnhold i hver kapsel: 0,40 g pulver og 0,11
g (0,09 ml) veeske.
Minste nettovolum blandet fyllingsmateriale per kapsel:
|

0,14 ml.
Tilbehgr: GC CAPSULE APPLIER (1 stk.).

OBS

1. Fjern materialet umiddelbart med en svamp eller bomull
dyppet i alkohol i tilfelle kontakt med vev i munnen eller
hudkontakt. Skyll med vann.

2. Skyll med vann umiddelbart og kontakt lege i tilfelle
kontakt med gynene.

3. Personlig verneutstyr (PVU) som hansker, ansiktsmaske
og vernebriller skal alltid brukes.

4. Produktet kan i sjeldne tilfeller forarsake sensitivitet hos
enkelte personer. Stans bruken av produktet og kontakt
lege hvis en slik reaksjon forekommer.

Noen av produktene som er referert til i denne IFU kan
veere klassifisert som skadelige i henhold til GHS.

Gjer deg alltid kjent med sikkerhetsdatabladene som er
tilgjengelige hos: https://www.gc.dental/europe

De kan ogsa hentes fra din leverander.

For sammendraget av Sikkerhet og Klinisk prestasjon,
vennligst se EUDAMED database (https://ec.eu/tools/
eudamed) eller kontakt oss pa Regulatory.gce@gc.dental

Ugnskede bivirkninger-rapportering:

Hvis du blir gjort oppmerksom pa ugnskede effekter,
reaksjoner eller lignende erfaringer ved bruk av dette
produktet, inkludert de som ikke er ramset opp i
bruksanvisningen, vennligst rapportert de direkte gjennom
overvakningssystemet, ved a velge riktig instans i ditt land
ved a folge folgende link:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/
contacts_en

| tillegg til vart interne overvakningssystem: vigilance@
gc.dental

Pa denne maten vil du bidra til & ke sikkerheten ved bruk
av dette produktet.
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