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the instructions for use.
GC Fuji ORTHO™ LC

LIGHT-CURED ORTHODONTIC BONDING ADHESIVE

For use only by a dental professional in the recommended indications.

RECOMMENDED INDICATIONS

1. Bonding metal brackets and attachments.

2. Bonding ceramic brackets.

3. Bonding acrylic appliances.

4. Band cementation only when extra band retention is desired.

CONTRAINDICATIONS

1. Avoid use of this product in patients with known allergies to glass ionomer
cement, methacrylate monomer or methacrylate polymer.

2. Bonding polycarbonate brackets.

3. Cementation of stainless steel crown-retained appliances (e.g., Herbst
Appliances).

DIRECTIONS FOR USE
1. Enamel Preparation
a) Using a prophy cup or a brush, clean the bonding surfaces of the teeth
with plain (non-fluoridated) pumice and water.
b) Rinse thoroughly with water.
c) Using a sponge or a cotton pellet, apply ORTHO CONDITIONER to the
bonding surfaces of the teeth for 20 seconds.
Rinse thoroughly. Although successful results have been obtained with
no enamel pretreatment, conditioning of the enamel bonding surfaces
will increase the adhesive’s bond strength. It is therefore
reoommended especially for new users of GC Fuji ORTHO LC.
OPTIONA
Etch the enamel bonding surfaces according to the etchant
manufacturer’s instructions. Rinse thoroughly.
Note:
The enamel bonding surfaces must be moist. An overly dry or
desiccated enamel surface will adversely affect the bond strength. The
optimum level of surface moisture can be obtained by wiping the
bonding surfaces of the teeth with a moistened cotton roll immediately
prior to bracket bonding. If the bonding surfaces become desiccated
during the bonding procedure, rehydrate by wiping them with the
moistened cotton roll before bonding with GC Fuji ORTHO LC.
. Powder and Liquid Dispensing
a) The standard powder to liquid ratio is 3.0 g/1.0 g. 1 level large scoop of
powder to 2 drops of liquid.
b) For accurate dispensing of powder, tap the bottle gently. Do not shake
orinvert.
c) Hold the liquid bottle vertically and squeeze gently.
d) Close bottles immediately after use.
Note:
For rebonds or a small mix, use the small scoop and one drop of liquid.
Mixing
Divide the powder into 2 equal parts. Mix the first portion with ALL the
liquid and mix for about 10 seconds. Incorporate the remaining powder
and mix thoroughly for an additional 10-15 seconds (total 20-25 seconds).
Note:
The working time is approximately 3 minutes from start of mixing at 23°C
(73°F). Higher temperatures will shorten the working time, and lower
temperatures will extend it.
Bonding Procedure
A.Brackets

a) Coat the bonding surface of the bracket completely with the mixed
adhesive.

b) Position the coated bracket on the tooth.

c) Press the bracket firmly against the enamel surface. Using an
explorer or a scaler, remove the excess adhesive at this time. Press
the bracket again. Continue placing additional brackets. Place all
brackets in a quadrant or in the full arch. More than one mix of
adhesive may be necessary. If bracket drift is a concern, “tack” the
brackets by light curing for approximately 5 seconds.

AFTER REMOVING EXCESS ADHESIVE, BE CAREFUL NOT TO

DISTURB THE BRACKETS BEFORE THE ADHESIVE IS CURED.

MOVEMENT OF THE BRACKETS AT THIS POINT MIGHT

DECREASE THE BOND STRENGTH.

d) Using a curing light (470 nm wavelength), cure each bracket for 10
seconds each from the occlusal, mesial, distal and gingival aspects.

Itis very important that th ring ligh ri lly with

light meter to ensure adequate light output.

e) Insert leveling wire and complete initial procedures. A light force wire
(e.g., .016 NiTi or equivalent) is recommended at the initial bonding.
Notes:

1) Bonding ceramic brackets : Chemically retentive bases must be
etched and silanated. If not etched and silanated by the
manufacturer, etch and silanate before bonding with GC Fuji
ORTHO LC. If bracket bases become contaminated, follow the
manufacturer’s directions for cleaning, and/or etching and
silanating. No treatment is required for mechanically-retentive
bases.

2) Bonding brackets to porcelain restorations: Prepare porcelain
surfaces by etching and silanating according to manufacturer’s
directions. Bond with GC Fuji ORTHO LC as per above.

3) Bonding brackets to amalgam/metal alloy restorations: Lightly
roughen the metal surface with a disc or a fine diamond point
before placing GC Fuji ORTHO LC.

B. Acrylic Appliances

a) Using a microetcher or a rotary instrument, roughen and place
retention holes in the internal surfaces of the appliance.

b) Prepare the teeth as mentioned in section #1.

c) To facilitate removal of the appliance, place petroleum jelly on the
occlusal surfaces of the teeth.

d) Fill the internal surfaces of the appliance with GC Fuji ORTHO LC.

e) Seat into proper position.

f) Immediately remove excessive adhesive from the periphery of the
appliance.

g) Moving the curing light tip in a distal-to-mesial direction, light-cure
each side of the appliance for 30 seconds each on the buccal, palatal
and occlusal surfaces.

h) Appliance activation can begin at the patient’s bedtime the same
evening.

5. Debonding Procedure
A.Brackets
Grasp the bracket with a ligature cutter and, while supporting the tooth
with fingers from the lingual side, give a sharp clockwise rotation to the
bracket. If resistance is met, try again twisting in the opposite direction
after desiccating (using an air syringe) the tooth around the bracket.
Remove any residual adhesive with a scaler or rotary instrument.
. Appliances
To remove bonded appliances, flex the appliance in multiple sites with
band removing pliers. If this does not remove the appliance, section the
appliance, desiccate the adhesive, and remove the appliance.
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STORAGE
Recommended for optimal performance, store in a cool and dark place
(4-25°C /39.2-77.0°F).

PACKAGES

. Introductory Package:

15 g powder (1), 8 g (6.8 mL) liquid (1) with a double —ended powder
scoop, a plastic spatula, a set of mixing pads (No. 22)

Standard Package:

40 g powder (1), 8 g (6.8 mL) liquid (2) with a double-ended powder scoop,
a plastic spatula, a set of mixing pads (No. 23)

~

3. Replacement Packages:

a) 40 g powder with a double-ended powder scoop
b) 8 g (6.8 mL) liquid

CAUTION

1. In case of contact with oral tissue or skin, remove immediately with a
sponge or cotton soaked in alcohol. Flush with water.

2. In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek
medical attention.

3. Do not mix powder or liquid with any other glass ionomer materials.

4. Inrare cases the product may cause sensitivity in some people. If any
such reactions are experienced, discontinue the use of the product and
refer to a physician.

5. Personal protective equipment (PPE) such as gloves, face masks and

safety eyewear should always be worn.

Some products referenced in the present IFU may be classified as
hazardous according to GHS. Always familiarize yourself with the safety
data sheets available at:

http://www.gceurope.com
They can also be obtained from your supplier.

CLEANING AND DISINFECTING:

MULTI-USE DELIVERY SYSTEMS: To avoid cross-contamination between
patients this device requires mid-level disinfection. Inmediately after use
inspect device and label for deterioration. Discard device if damaged.

DO NOT IMMERSE. Thoroughly clean device to prevent drying and
accumulation of contaminants. Disinfect with a mid-level registered
healthcare-grade infection control product according to regional / national
guidelines.

Undesired effects- Reporting:

If you become aware of any kind of undesired effect, reaction or similar

events experienced by use of this product, including those not listed in this

instruction for use, please report them directly through the relevant vigilance

system, by selecting the proper authority of your country accessible through

the following link:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en

as well as to our internal vigilance system: vigilance@gc.dental

In this way you will contribute to improve the safety of this product.
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Mpeau ynotpeGa, BHuMaTenHo npoyeTeTe
MHCTpYKUMUTE 3a ynotpe6a.

GC Fuji ORTHO™ LC

®OTOMNOIMMEPUINPALL OPTOAOHTCKM LUMMEHT 3A 3ANIENBAHE

3a ynoTpeSa CaMo OT CTOMATO03u1 3a NpenopbYyaHnuTe UHANKaUUN.

MPEMNOPBYUTENHU UHOAUKALUN

1. 3anensaHe Ha MeTanHu 6pekeTn u npucnocobneHns.

2. 3anensaHe Ha nopLenaHoBu GpekeTu.

3. 3anenBaHe Ha akpuiHu npucnocobnexns.

4. LlumeHTUpaHe Ha NPbCTEHN CaMo, KOraTo e Heobxoanma U3KNYUTENHA
cuUna Ha sagbpxaHe.

KOHTPAUHOUKALUK

1. N3Bsireaiite ynotpe6aTa Ha TO31 NPOAYKT NPW NAUWEHTH C U3BECTHM
aneprum KbM rnac-MOHOMEPEH LIMMEHT, MeTakpunaTeH MOHOMEp UMu
MeTaKkpunaTeH nonumep.

2. 3anensaHe Ha nonukapboHaTHN GpekeTu.

3. LiumeHTupaHe Ha NpucnocobneHuns, 3aKpeneHn Ypes KOPoHN 3paboTeHn
OT HepbXJaema cTomMaHa (Hanp. anapat Ha Herbst).

HACOKMU 3A YNOTPEBA
1. MNoparoToBka Ha emaiina

a) Manonaeaikv nonupHa rymuyka unv YeTka, nouncTeTe noanexaluute Ha
CBbp3BaHe NOBBbPXHOCTU Ha 3b6UTe ¢ 06MKHOBEHA (HECbABbPXKaLla
cnyop) nemsa u Boga.

6) MpomuiiTe 06unHo c BOAA.

B) KaTo nsnonssate rb6uyka unu namyyex tyndep, Hanecetre ORTHO
CONDITIONER BBbpxy nognexalinTe Ha CBbp3BaHe NOBbPXHOCTH Ha
3b6uTe 3a 20 cekyHan. MNMpomuitte 06UnNHO. Bunpeku, Ye ycnewHu
pesynTaTu ca nocturanu 1 6e3 npeABapuTenHa NOAroToeka Ha emaina,
KOHAMLMOHNPAHETO Ha eMainioBaTta NoBbPXHOCT MOBULLIABA CUNaTa Ha
cBbp3BaHETO. 3aTOBA U3MNON3BAHETO My € NPENOPBYNTENHO, OCOGEHO 3a
HOBU nmpeﬁw‘renu Ha GC Fuji ORTHO LC.
no N360P
Eugaiite nonne)«au.lme Ha CBbp3BaHe emMaiifoBy1 NOBLPXHOCTU Criopes,
VHCTPyKUMUTE 3a ynoTpe6a Ha NPOM3BOAUTENSA Ha eLBALLUA areHT.
Mpomuiite obunHo.

BABENEXKA:
EmaiinoBute noBbpxHoCTU TpsibBa Aa 6baat BnaxHu. NpekoMmepHOTO
npecylaBaHe Ha eMaiifoBUTE NOBLPXHOCTU LLe HAManu cunarta Ha
cBbp3BaHe. ONTUMaNHOTO HUBO Ha BNaXHOCT MOXe Aa 6b/e NoCTUrHaTo,
KaTo M3bbPLIETE CbOTBETHATA NOBLPXHOCT C HABMNAXHEH NaMyyeH
Tyndep, HENOCPEACTBEHO Npeu 3anenBaHeTo Ha GpekeTa.
AKO NOBBPXHOCTUTE N3CHXHAT NO BPEME Ha npoueaypaTa,
pexuapatupaiiTe rv ¢ BNaxeH namyyeH Tyndep, npeaun 3anensaHeTo ¢
GC Fuji ORTHO LC.
2. PasnpepeneHue Ha npax 1 Te4HOCT
a) CTaHAapTHOTO CboTHOLWeHMe npax / TeyHocT e 3.0 g/1.0 g. 1 paBHa
ronsma Nbxuyka npax kbM [1Be Kanku oT Te4YHOCTTa.
6) 3a NpeLM3HOTO A03MpPaHe Ha Npaxa, ek NoYyKaiTe WIULIEHLIETO B PbKa.
He ro pasknawyaiite nnu obpblyaiTe.
B) IpbXTe ByTunkata c TE4YHOCTTa BEPTUKATHO U CTUCHETE NeKO.
r) 3aTBopeTe GyTunkarta BefHara cnep ynorpeba.
3abenexka:
3a npesanensaHe Uy No-mMarnko KONMYECTBO, M3NON3BalTe Mankata
NBbXWYKa 1 eHa Kanka Te4HOCT.
. CmecBaHe
PaspeneTe npaxa Ha ABe paBHu YacTu. CmeceTe nbpeata yacT ¢ LIANATA
Te4HOCT 1 pa3bbpkanTe B npoabxeHune Ha 10 cekyHan. [lobaseTe n
ocTaHanara 4acT OT npaxa v cTapaTesnHo pa3bbpkaiiTe AONbIHATENHO
ouje 10-15 cekyHau (060 20-25 cekyHam).
Babenexka:
Bpemerto 3a pa6ota e npn6nuanTenHo 3 MUHYTU OT HA4anoTo Ha
pasbbpkBaHeTo npu 23°C (73°F). Mo-BUCOKM TemnepaTypw e CKbCAT
BpemeTo 3a paGoTa, a No-HUCKW TemMnepaTypy Lie ro yabxar.
Banensaxe
A.BpekeTtn

a) MoKpuiTe HaNbITHO CbOTBETHUTE NOBBPXHOCTU Ha GpekeTa CbC CMeceH
aaxesms.

6) Mo3nunoHupainTe HamasaHnsa GpekeT BbpXy 3bba.

B) CunHo nputucHeTe Gpeketa KbM emMainoBaTa NOBLPXHOCT.
OTcTpaHeTe U3NULWBLLWUTE, KATO U3NON3BaTe COHAA UMK ckanep.
OTHOBO npuTHCHeTe GpekeTa. MNpoablXeTe C NOCTaBAHETO Ha
cnepaBawmTe 6pekeTu. MocTaBeTe BCUUKM GpekeTU B KBAAPaHT UK no
usna gbra. Moxe aa e HeobxoMma noBeye OT eJjHa [103a aAXE3MB.
Ako ce onacsaBare, Ye 6pekeTa liie ce pasMecTu, NIeko ro NpukpeneTe,
KaTo hoTononuMepuamnparte 3a Okono 5 CeKyHAu.

CNef OTCTPAHABAHE HA U3NMULLITBKA OT AOXE3SMBA,
BHVMABAMTE [JA HE PASMECTWUTE EPEKETA MPEN

AOXE3MBA 1A E NONNMEPWU3UPAN. MPEMECTBAHETO HA
BEPEKETA B TO3V MOMEHT MOXE A JOBEJE 1O HAMANABAHE
CUNATA HA CBbP3BAHE.

r) Uanonaeaiikn hoTononumepusupall ypea (C AbMKMHA Ha BbnHaTta
470 nm), ocBeTeTe Bcekn GpekeT B npoAbmkeHne Ha 10 cekyHam oT
OKIly3anHa, MeauanHa, AucTanHa v ruHriBanHa nocoka.
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TECTBAH NEPUOAMYHO ChC CBETNIOME

CBETNNHHA MOLIHOCT.

n) MocTtaBeTe Abra 3a HUBeNMpaHe 1 AoBBLPLIETE NpoueaypaTa.
MpenopbyBa ce Abra cbe cnaba cuna (Hanp., .016 NiTi unu nogo6Ha)
B Ha4YanHua nepuoj cnepj nocTaBsHETO.

Babenexku:

1) 3anenBaHe Ha kepamuyHu GpekeTn: XMMW4eckn peTeHTUBHaTa
ocHoBa Ha GpekeTa Tpabsa aa 6bae euBaHa 1 cunaHuampaHa. Ako
TOBa He e HanpaBeHO OT NPOU3BOAMUTENS, eLBaiTe U CUNaHu3npanTe
npeaw 3anensaHeto ¢ GC Fuji ORTHO LC. Ako ce 3ambpcu ocHoBaTa
Ha GpekeTa, cnefBainTe UHCTPYKLUKTe 3a ynoTpeba 3a nouncTeaHe u
/vnu euBaHe u cunauusmpare. He e Heo6xoaMMa NOAroToBKa 3a
MEeXaHW4YHO PETEHTUBHU OCHOBMU.

2) 3anenBaHe Ha GpekeTy BbpXY NopLenaHoBU Bb3CTaHOBABAHNS:
MoaroTeeTe nopuenaHoBaTa NOBbPXHOCT Ype3 eLBaHe u
CUNaHU3UpaHe CbIMacHO MHCTPYKLIMUTE Ha NPOU3BOAUTENS.
Banenete ¢ GC Fuji ORTHO LC, kakTo e onucaHo no-rope.

3) 3anenBaHe Ha GpekeT BbpXy amanrameHu/meTanHu
Bb3CTaHOBABaHWA: [leko pasrpanaseTe MeTanHaTa NOBbPXHOCT C
avck unu uH agnamaHTeH nunuten npeaw aa noctasute GC Fuji
ORTHO LC.

B. AkpunHu npucnocobnenus

a) PasrpanaBeTe 1 HanpaBeTe PETEHLMOHHM OTBOPU N0 BbTPELUHATa
NOBBPXHOCT Ha NPUCNOCOGNEHNeTo, M3NON3Balk1 poTUpaLLyn
MHCTPYMEHTM UMW MUKPO eLiBaLl ypea.

6) MoaroTeeTe 3b6MTe, kKakTo € onucaHo B naparpad 1.

B) 3a Aa ynecHuTe cBansHeTo Ha NpucnocobneHneTo, HamaxeTe ¢
Ba3€NIMH OKIy3anHNUTe NOBLPXHOCTU Ha 3bOUTE.

r) HanbnHeTe BbTpeLIHaTa NOBLPXHOCT Ha nNpucnocobneHneTo ¢
GC Fuji ORTHO LC.

n) MocTaBeTe B NpaBunHaTa no3uLus.

e) BegHara oTCcTpaHeTe U3NULLHWS aaxe3ns OT nepudepusita Ha
npucnocoGneHneTo.

x) doTononumepuanpanTe Bcaka cTpaHa Ha npucnocobrnexuneTo 3a
okono 30 cekyHAuM OT BeCTUGYnapHa, MHIBanHa v oknysanHa nocoka,
KaTo ABUXMUTE HaKpalHUKa Ha namnaTa B AUCTO-MeauarnHa nocoka.

3) AKTUBMPAHETO Ha NPUCMOCOGNEHNETO MOXE Aa 3aMoyHe Chliata
Beyep Npeay NraHe Ha nauueHTa.

5. CeansHe
A.BpekeTtn

XBaHeTe GpekeTa CbC cekay U Npuabpxaikv ¢ npbcTu 3b6a ot

TIMHTBAHO, PSI3KO 3aBbPTETE N0 NOCOKA HAa YaCOBHUKOBATA CTPEsKa.

AKO CpelLHeTe CbNpoTUBa, ONUTaNTe OTHOBO B NPOTUBOMOJIOXHA NOCOKA

cnep noAcylwasaHe (C Bb3AyX) Ha 3b6a okono 6peketa. OTcTpaHeTe

ocTaTbLUMUTE OT aAXe3nBa CbC CKanep Unu ¢ poTupaLy MHCTPYMEHT.
B. Mpucnocobnexus

3a fja cBanuTe NpUCnocobIeHNeTo, OrbHETE o Ha HSIKOMKO MecTa C

Kneuju 3a cBasnsiHe Ha NpbCTeHN. AKO TOBa He CBany npucnocobneHneTo.

paspexeTe ro, npecyLueTe afxe3nsa 1 OTCTpaHeTe NPUCNOCOBNEHNETO.

3aja ce OCMI' U a, eKEaTHa

CBbXPAHEHUE
3a onTUManHo NpeAcTaBsiHe Ce NpenopbyBa, CbXpaHsiBaiTe Ha XNagHo 1
TbMHO MACTO (4-25°C / 39.2-77.0°F).

OMAKOBKK

1. BbBexpaalla onakoBka:
15 g npax (1), 8 g (6.8 mL) Te4yHocCT (1) c AByCTPaHHA MepUTENiHa NbXK4ka,
nnactMacosa LnaTyna, KOMNnekT cmecuTenHo 6nokye (Ne 22)

. CTaHaapTHa onakoBka:
40 g npax (1), 8 g (6.8 mL) Te4HoCT (2) Cc AByCTpaHHa MepuTenHa nbxuuka,
nnactmacoBa WwnaTyna, KoMnnekT cmecutenHo 6nokye (Ne 23)

. [lonbnBaLum onakoBKu:
a) 40 g npax c AByCTpaHHa MepuTenHa nNbXxunyka
6)8 g (6.8 mL) TeuHocT
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BHUMAHUE

1. B cnyyail Ha KOHTaKT C OpaniHUTe TbKaHN UK KoXaTa, NpemaxHeTe
BeAHara ¢ ro6uyka unu namyye, Hanoexu B ankoxon. Mpomwiite ¢ Boaa.

. B cnyyaii Ha KOHTaKT C O4MTe, NPOMUIATE BeJjHara ¢ BoAa 1 noTbpceTe

MeanUMHCKa NOMOLL.

He cmecBaiiTe npaxa Unu TeHHOCTTa C APYry rMac-noOHOMEPHN MaTepuanm.
. B peqiku cniyyam, npoaykThT MOXe 1a NPeAN3BUKa CBPbXHYYBCTBUTENHOCT Y
Hsikou xopa. Mpu TakMBa peakuuu, npekpateTte ynotpe6ara Ha NPoAyKTa 1

noTbpceTe nekapcka NoMoLL.
. Nnunn npeanasuu cpeactaa (JIME) kato pbkaBuuy, Macka u npegnasHu
ouuna BuHarv TpsibBa fa 6baaT HOCEHN.

ENIAEEN

o

HsikoM NPOAYKTU, CNIOMEHATU B HACTOSILLUTE MHCTPYKLWUK, MoraT Aa 6baa

onpeaeneHu kato onacHu cbrnacHo GHS. BuHaru ce 3anosHaBsaiite ¢

VNHOPMaLMOHHNTE AaHHK 32 6@30MacHOCT, HaNUYHK Ha:
http://www.gceurope.com

Te cbLo Taka morat fa 6bAaT nanckaHu ot Bawms goctaByuk.

MOYUCTBAHE U E3UHOEKLINA

JOO3UNPALLN CUCTEMU 3A MHOITOKPATHA YIMOTPEBA: 3a ga ce usberHe
KPBCTOCAHO 3aMbpCsBaHe MEXAY NaLyueHTUTe, yCTPONCTBOTO U3UCKBA CPEAHO
HUBO Ha Ae3nHdekuyus. BeaHara cneg ynotpeba nHcnekTupaiite ycTpoincTBoTo
1 eTUKeTa 3a BriollaBaHe Ha CbCTOSHUETO. M3XBbpreTe yCTPONCTBOTO, aKo €
yBpeseHo.

HE OBJIMBAWTE. MouncTeTe aobpe ycTpoiicTBOTO, 3a 1a Ce NpeaoTspaTty
M3CbXBaHe W HaTpynBaHe Ha 3amMbpcuTeny. [leanHdekumpaiiTe ¢ NpoaykT 3a
KOHTPON Ha UH(EKUNNTE CPEAHO HUBO, PErNCTPUPAH 3a 3[paBHU Lienu, B
3aBMCHUMOCT OT PErMOHANHUTE / HALMOHAMNHUTE YKa3aH!s.

[oknaaBaHe Ha HexenaHu edekTn:

AKO y3HaeTe 3a HAKakbB BUJ HeXenaH edekT, peakums unu noao6Hn cuoutus,

Bb3HWUKHANM OT ynoTpebarta Ha TO3U NPOAYKT, BKIIKUNTENHO TE3U, KOUTO He ca

136pOeHN B Tasn MHCTPYKLWSA 3a ynoTpe6a, Mons, JoKNaaBanTe ri JUPekTHO

4pes cboTBeTHaTa cucTema 3a 6AMTENHOCT, kaTo n3bepeTe NOAXOAALNA OpraH

BbB BallaTa CTpaHa [JOCTbMHU Ype3 criefHaTa Bpb3ka:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en

KaKTO M Ha HallaTta cuctema 3a BbTpeliHa 6autenHocT: vigilance@gc.dental

Mo To3u HauwH Le JonpuHeceTe 3a noaobpsBaHe Ha 6e3onacHoCTTa Ha To3u

npoayKT.

MocnepHa pepakuus: 01/2022

navod k pouziti.

GC Fuji ORTHO™ LC

SVETLEM TUHNOUCI BONDOVACI MATERIAL PRO ORTODONTICKOU
VAZBU

K pouZiti pouze ve stomatologické praxi v doporugenych indikacich.

DOPORUCENE INDIKACE

1. Lepeni (bondovani) kovovych zamku a attachmentd.

2. Lepeni keramickych zamku.

3. Lepeni akrylovych aparatu.

4. Cementovani krouzk( pouze v pfipadé potfeby zvysené retence.

KONTRAINDIKACE

1. Nepouzivejte tento produkt u pacienti se znamou alergii na skloionomerni
cement, metakrylatovy monomér nebo metakrylatovy polymér.

2. Lepeni polykarbonatovych zamka.

3. Cementovani aparatl z nerezavéjici oceli zakotvenych na korunkach (napf.
Herbstové aparaty).

NAVOD K POUZITi
1. Preparace skloviny

a) Pomoci pryZového kalisku nebo $tétce vycistéte vazebné zubni plochy
pemzou bez obsahu fluoridd a vodou.

b) Dikladné oplachnéte vodou.

c) Houbi¢kou nebo vatovym tampénem naneste na vazebné zubni plochy na
20 sekund ORTHO CONDITIONER. Dukladné oplachnéte.
Navzdory tomu, Ze dobré vysledky byly zaznamenany i bez pfedchoziho
oSetfeni skloviny, oSetfeni vazebného povrchu skloviny zlepSuje pevnost
vazby. Proto je doporu¢eno, zvlasté pak novym uZivatelim GC Fuji ORTHO
LC.
VOLBA:
Vazebné plochy skloviny naleptejte dle pokynti vyrobce leptaciho &inidla.
Dukladné oplachnéte.
POZNAMKA:
Vazebné povrchy skloviny musi byt vihké. Velmi suchy nebo presuseny
povrch skloviny nepfiznivé ovliviiuje silu vazby. Optimalni Grovné vihkosti
skloviny je mozno dosahnout tak, Ze bezprostfedné pfed bondovanim
zamk otfete vazebné plochy zubd navihéenym vatovym tampoénem. Pokud
se v prbéhu lepeni bondované plochy presusi, pfed lepenim pomoci
GC Fuji ORTHO LC je rehydratujte tak, Ze je otfete navlhéenym vatovym
tamponem.

2. Davkovani prasku a tekutiny
a) Standardni pomér prasku a tekutiny je 3,0 g/ 1,0 g. 1 velka Izicka prasku na
2 kapky tekutiny.
b) Pro pfesné odméreni prasku lehce proklepejte lahvicku. Neprotiepavejte a
neobracejte ji.
c) Drzte lahvi¢ku s tekutinou vertikalné a lehce stisknéte.
d) Uzaviete lahvicky ihned po pouZziti.
Poznamka:
Na opétovné bondovani nebo na ziskani malého mnozstvi smési pouzijte
malou IZicku (odmérku) na jednu kapku tekutiny.
3. Michani )
Prasek rozdélte na dvé stejné casti. Prvni ¢ast smichejte s CELYM mnozZstvim
tekutiny a michejte asi 10 sekund. Pfidejte zbytek prasku a dal$ich 10-15
sekund diikladné michejte (celkem 20-25 sekund).
Poznamka:
Pracovni ¢as je pfiblizné 3 minuty od za¢atku michani pfi 23°C (73°F). Pri
vys$ich teplotach se pracovni ¢as zkracuje, pfi nizsich se prodluzuje.
4. Bondovani

A.Zamky

a) Smichany material naneste na cely vazebny povrch zamku.

b) Pokryty zamek umistéte na zub.

c) Zamek pevné pritlacte ke skloviné. Souc¢asné sondou nebo scalerem
odstrarite pfebytecny material. Zamek opét pfitlacte. Pokracujte
pfidavanim dal$ich zamkad. V$echny zamky umistujte do kvadrantu nebo
celé Celisti. Budete zfejmé potiebovat vice nez jednu davku adheziva.
Pokud se obavate posunu zamku, ,pfichytte” je vytvrzenim svétlem po
dobu pfiblizné 5 sekund.

PO ODSTRANENI NADBYTECNEHO ADHEZIVA DEJTE POZOR,
ABYSTE NEPOHNULI ZAMKY JESTE PRED ZTUHNUTIM ADHEZIVA.
V TOMTO PRIPADE BY POHYB ZAMKU MOHL SNiZIT PEVNOST
VAZBY.

d) Polymeraéni lampou (s vinovou délkou 470 nm) vytvrzujte kazdy zamek
zvlast po dobu 10 sekund z okluzalniho, mezidlniho, distélniho a
gingivalniho sméru. Je velmi dulezité pravidelné kontrolovat vytvrzovaci
svétlo fotometrem pro zajisténi adekvatniho svételného vystupu.

e) VloZte vodici drat a dokoncete poc¢atecni proceduru. Na pocateéni
bondovani se doporuéuje slabsi dratek (napt., .016 niTi nebo ekvivalent).
Poznamka:

1) Lepeni keramickych zamku:
Chemicky retencni baze zamku je potieba naleptat a silanizovat.
Pokud nejsou naleptané a silanizované od vyrobce, pfed bondovanim
GC Fuji ORTHO LC je naleptejte a silanizujte. Pokud jsou baze zamku
kontaminovany, drzte se pokynu pro o¢isténi a/nebo leptani a
silanizovani od vyrobce. Mechanicky retenéni baze nevyzaduji zadné
oSetreni.

2) Bondovani zamku na porcelanové vyplné:
Porcelanové povrchy pfipravte naleptanim a silanizaci dle pokynu
vyrobce. Bondujte pomoci GC Fuji ORTHO LC, jak je uvedeno nahote.

3) Bondovani zamku na amalgamové vyplné/vyplné z kovovych slitin:
Kovovy povrch pred umisténim GC Fuji ORTHO LC lehce zdrsnéte
diskem nebo jemnym diamantovym hrotem.

Akrylové aparaty

a) Pomoci mikroleptaciho ¢inidla nebo rotaéniho nastroje zdrsnéte a
umistéte retencni otvory na vnitfni povrchy aparatu.

b) Pipravte zuby, jak je uvedeno nahofe v odstavci €. 1.

c) Pro snazsi odstranéni aparatu naneste na okluzalni povrchy zubt
vazelinu.

d) Vnitfni povrchy aparétu vyplitte GC Fuji ORTHO LC.

e) Radné usadte.

f) Ihned odstraiite prebytec¢ny material z okraji aparatu.

g) Koncovkou polymerizaéni lampy pohybujte ve sméru od distalni k
mezialni ¢asti a kazdou stranu aparatu vytvrzujte zvlast 30 sekund z
bukalni, palatinalni a okluzalni plochy.

h) Pacient mizZe aparat aktivovat jesté tentyz vecer pred spanim.

5. Odstranéni
A.Zamky

Zamek uchopte klestémi, prsty podeprete zub z lingvalni strany a zamkem

prudce otocte po sméru hodinovych ruci¢ek. Pokud narazite na odpor,

osuste zub v okoli zamku (vzduchovou pistoli) a pokuste se otacet v

opaéném sméru. Scalerem nebo rotaénim nastrojem odstrarite v§echny

zbytky materialu.

Aparaty

Lepené aparaty odstranite pomoci klesti na snimani krouzku, kterymi

aparat ohnete na nékolika mistech. Pokud se aparat nepodafi odstranit

timto zptisobem, rozfezejte ho, vysuste adhezivum a aparat vyjméte.
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SKLADOVANI
Pro optimalni vysledek, skladujte na chladném a tmavém misté
(4-25°C / 39,2-77,0°F).

BALENI

1. Uvodni baleni:
15 g prasku (1), 8 g (6,8 ml) tekutiny (1) a oboustranna odmérka na prasek,
plastova $pachtle, souprava michacich podlozek (€. 22)

2. Standardni baleni:
40 g prasku (1), 8 g (6,8 ml) tekutiny (2) a oboustranna odmérka na prasek,
plastova $pachtle, souprava michacich podlozek (€. 23)

3. Nahradni baleni:
a) 40 g prasku s oboustrannou odmérkou na prasek
b) 8 g (6,8 ml) tekutiny

UPOZORNENI

1. V pfipadé kontaktu s tkani dutiny Ustni nebo pokozkou odstraiite okamzité
bavinénym tampénem nebo houbi¢kou namoc&enou v lihu. Oplachnéte vodou.

2.V ptipadé kontaktu s o¢ima vyplachnéte okamzité vodou a vyhledejte
lékaf'skou pomoc.

3. Nemichejte prasek ani tekutinu s komponenty jinych skloionomernich
cementd.

4.V ojedinélych pfipadech muZe vyrobek zpusobit citlivost u nékterych osob.
Jestlize jsou zaznamenany takové reakce, vyrobek vice nepouzivejte a
vyhledejte |ékafe.

5. PFi praci vzdy pouzivejte osobni ochranné prostiedky, jako jsou rukavice,
oblicejové masky a ochranné bryle.

Nékteré vyrobky, které jsou uvadéné v navodu k pouziti, mohou byt klasifikovany
jako nebezpec¢né podle GHS. VZdy se seznamte s bezpe¢nostnimi listy, které
jsou k dispozici na adrese:

http://www.gceurope.com
Muzete je také ziskat u svého dodavatele.

CISTENI A DEZINFEKCE:

OPAKOVANE POUZIVANE DAVKOVACI SYSTEMY: aby se zabranilo kfizové
kontaminaci mezi pacienty, vyZaduji tyto davkovaci systémy stfedni Groveri
dezinfekce. Ihned po pouziti zkontrolujte a oznacte v pfipadé pochybnosti.
Znehodnotte, pokud doslo k poskozeni davkovaciho systému.
NEPONORUJTE. Aby nedochazelo k zaschnuti a hromadéni necistot, dukladné
ocistéte davkovaci systém. Dezinfikujte produktem registrovanym pro stredni
uroven dezinfekce dle mistnich zdravotnich pfedpist.

Hiaseni nezadoucich ginkh:

pokud obdrzite upozornéni o jakémkoli nezadoucim Ucinku, reakci ¢i podobnych

udalostech, které jsou spojeny s pouzivanim tohoto pfipravku, a to véetné téch,

které nejsou uvedeny v tomto navodu k pouZiti, oznamte to pfimo

prostiednictvim pfislusného systému hlaseni nezadoucich ucinkd patficnému

Uradu ve vasi zemi, ktery je pFistupny v nasledujicim odkazu:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en

stejné jako nasemu systému hlaseni nezadoucich udalosti: vigilance@gc.dental

Timto zplisobem pfispéjete ke zvyseni bezpeénosti tohoto produktu.

Posledné upravené: 01/2022

Prije uporabe pazljivo procita
upute za uporabu.

GC Fuji ORTHO™ LC

SVJETLOSNOPOLIMERIZIRAJUCI STAKLENOIONOMER ZA
ORTODONTSKO SPAJANJE

Samo za struénu stomatolo$ku uporabu u preporu¢enim indikacijama.

PREPORUCENE INDIKACIJE

1. Spajanje metalnih bravica i priévrstaka.

2. Spajanje keramickih bravica.

3. Spajanje akrilatnih naprava.

4. Cementiranje prstenova samo kada je potrebna dodatna retencija prstenova.

KONTRAINDIKACIJE

1. Izbjeci koritenje ovog proizvoda kod pacijenata s poznatim alergijama na
staklenoionomerne cemente, metakrilatni monomer ili metakrilatni polimer.

2. Spajanje polikarbonatnih bravica.

3. Cementiranje naprava retiniranih krunicama od nehrdajuéeg ¢elika (npr.
Herbst naprave).

UPUTE ZA UPORABU
1. Preparacija cakline

a) Gumicom ili kistom ogistiti povrsine zubi za spajanje obi¢nim
(ne-fluoridiranim) plovuécem i vodom.

b) Temeljito isprati vodom.

c) Spuzvicom ili komadi¢em vate nanijeti ORTHO CONDITIONER na
povrsine zubi za spajanje u trajanju od 20 sekundi. Temeljito isprati. lako se
uspjesni rezultati postiZu bez predtretmana cakline, kondicioniranje
povrsina cakline za spajanje povecat ¢e ¢vrstoc¢u adhezivnog spoja. Stoga
se preporuca, osobito za nove korisnike materijala GC Fuji ORTHO LC.
OPCIJA:

Jetkati povrsine cakline za spajanje prema uputama proizvodaca sredstva

za jetkanje. Temeljito isprati.

VAZNO:

Povrsine cakline za spajanje moraju biti vlazne. Prekomjerno suha ili

isusena povrsina cakline negativno ¢e utjecati na évrsto¢u spoja.

Optimalna razina povrsinske vlaznosti mozZe se postic¢i brisanjem povrsina

zubi za spajanje navlazenim smotuljkom vate neposredno prije spajanja

bravice. Ako se povrsine za spajanje presus$e tijekom postupka spajanja,
valja ih ponovno navlaZiti brisanjem navlaZzenim smotuljkom vate prije
spajanja s materijalom GC Fuji ORTHO LC.
. Doziranje praska i tekucine
a) Standardni omjer praska i teku¢ine iznosi 3,0 g/ 1,0 g. Jedna poravnata
velika mjerica praska na 2 kapi tekucine.
b) Za to€no doziranje praska, blago kucnuti o bogicu. Ne tresti je niti
preokretati.
c) Bocicu s teku¢inom drzati okomito i blago pritisnuti.
d) Boéice zatvoriti odmah nakon uporabe.
Vazno:
Za ponovljeno spajanje ili malu koli¢inu zamijeSanog materijala koristiti
malu mjericu i jednu kap tekucine.

Mijesanje

Prasak podijeliti u 2 jednaka dijela. Prvi dio zamije$ati s CIJELOM tekuéinom i

mijesati oko 10 sekundi. Dodati preostali prasak i temeljito mijesati dodatnih

10-15 sekundi (ukupno 20-25 sekundi).

Vazno:
Radno vrijeme iznosi oko 3 minute od pocetka mije$anja pri 23°C. Vise
temeprature skratit ¢e radno vrijeme, a nize temperature ¢e ga produziti.
. Postupak spajanja
A.Bravice
a) Povrsinu za spajanje bravice potpuno obloZiti zamije$anim materijalom.

b) ObloZenu bravicu postaviti na zub.

c) Bravicu ¢vrsto pritisnuti o povrsinu cakline. Sondom ili strugacem
odstraniti viS$ak materijala. Ponovno pritisnuti bravicu. Nastaviti s
postavljanjem ostalih bravica. Postaviti sve bravice u kvadrantu ili cijelom
zubnom luku. Moze biti potrebno vi$e od jedne mjeSavine materijala. Ako
dolazi do pomicanja bravica, valja ih “zalijepiti” svjetiosnom
polimerizacijom u trajanju od otprilike 5 sekundi.

NAKON ODSTRANJENJA VISKA MATERIJALA PAZITI DA SE

BRAVICE NE DIRAJU PRIJE STVRDNJAVANJA MATERIJALA.

POMICANJE BRAVICA U OVOM TRENUTKU MOZE SMANJITI

CVRSTOCU SPOJA.

d) Uredajem za svjetlosnu polimerizaciju (470 nm duljine valova), svaku
bravicu polimerizirati 10 sekundl iz okluzalnog mezualnog, dlstalnog
i gingivnog smjera.
redovito kontrolirati mjeradem svjetla kako bi se osigurala odgovaraju¢a
emisija svjetla.

e) Postaviti nivelirajucu Zicu i zavrsiti poetne postupke. Za po¢etno
spajanje preporuca se Zica koja djeluje blagim silama (npr. .016 NiTi ili
odgovarajuca).

Vazno:

1) Spajanje keramickih bravica: Kemijski retiniraju¢e baze moraju se
jetkati i silanizirati. Ako ih ne jetka ili silanizira proizvodag, valja ih
jetkati i silanizirati prije spajanja s materijalom GC Fuji ORTHO LC.
Ako se baze bravica oneciste, valja slijediti upute proizvodaca za
cis¢enje, i/ili jetkanje i silaniziranje. Za mehanicki retiniraju¢e baze nije
potreban nikakav tretman.

2) Spajanje bravica za keramicke radove: Keramicke povrsine pripremiti
jetkanjem ili silanizacijom sukladno uputama proizvodaca. Spojiti s
materijalom GC Fuji ORTHO LC kako je gore navedeno.

3) Spajanje bravica za radove iz amalgama/metalne legure: PovrSinu
metala blago ohrapaviti diskom ili finim dijamantnim svrdlom prije
postavljanja materijala GC Fuji ORTHO LC.

. Akrilatne naprave

a) Pomocu uredaja za mikrojetkanje ili rotiraju¢eg instrumenta ohrapaviti
povrsinu i postaviti retencijske rupe u unutradnje povrsine naprave.

b) Zube preparirati kako je opisano pod 1.

c) Za lak8e skidanje naprave, na okluzijske povrsine zubi nanijeti vazelin.

d) Unutrasnje povrsine naprave ispuniti materijalom GC Fuji ORTHO LC.

e) Postaviti u pravilan poloZaj.

f) Visak materijala odmah odstraniti s ruba naprave.

g) Pomicanjem vrha uredaja za svjetlosnu polimerizaciju u distalnom prema
mezijalnom smjeru, svjetlosno polimerizirati svaku stranu naprave po 30
sekundi po bukalnoj, palatinalnoj i okluzijskoj povrsini.

h) Aktiviranje naprave moze zapoceti u pacijentovo vrijeme odlaska na
pocinak iste veceri.

5. Postupak skidanja

A.Bravice
Bravicu obuhvatiti klije$tima za sjecenje i pridrzavajuci zub prstima s
lingvalne strane bravicu ostro rotirati u smjeru kazaljke na satu. Ako postoji
otpor, ponovno pokusati okretanjem u suprotnom smjeru nakon susenja
(puhaljkom za zrak) zuba oko bravice. Strugacem ili rotirajuéim
instrumentom odstraniti ostatak materijala.

B. Naprave
Za skidanje spojenih naprava, napravu saviti na viSe mjesta pomocu
klijesta za skidanje prstenova. Ako se tako ne moze skinuti naprava,
napravu prerezati, osusiti materijal i skinuti je.

N
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CUVANJE
Za optimalne rezultate preporuca, ¢uvati na hladnom i tamnom mjestu (4-25°C).

PAKIRANJE

1. Pocetno pakiranje:
15 g praska (1), 8 g (6,8 ml) tekucine (1) s mjericom za pra$ak s dva kraja,
plasticnom $patulom, kompletom podloga za mijesanje (br. 22)

2. Standardno pakiranje:
40 g praska (1), 8 g (6,8 ml) teku¢ine (2) s mjericom za prasak s dva kraja,
plasti¢cnom $patulom, kompletom podloga za mije$anje (br. 23)

3. Zamjensko pakiranje:
a) 40 g praska s mjericom za prasak s dva kraja
b) 8 g (6,8 ml) tekucine

UPOZORENJE

1. U slu¢aju dodira s oralnim tkivom ili koZzom, odmah odstraniti spuzvicom ili
vatom namocenom u alkohol. Isprati vodom.

2. U slu¢aju dodira s o¢ima, odmah isprati vodom i potraZiti lije¢nika.

3. Ne mijesati prasak ili teku¢inu s drugim staklenoionomernim materijalima.

4. U rijetkim slu¢ajevima ovaj proizvod moze uzrokovati osjetljivost kod nekih
osoba. U slucaju takvih reakcija valja prekinuti uporabu proizvoda i potraZiti
lijecnika

5. Osobna zastitna sredstva, kao $to su rukavice, maska za lice i sigurnosna
zastita za o¢i, treba uvijek nositi.

Neki proizvodi spomenuti u ovoj Uputi za uporabu mogu se klasificirati kao

opasni prema GHS. Uvijek provjerite u sigurnosno tehni¢ckom listu na:
http://www.gceurope.com

Takoder su dostupni kod vaseg dobavljaca.

CISCENJE | DEZINFEKCIJA:

VISEKRATNO UPOTREBLJIVA PAKIRANJA: kako bi se izbjeglo onetiscenje
izmedu pacijenata ova viSekratno upotrebljiva pakiranja zahtijevaju dezinfekciju
srednje razine. Odmah nakon uporabe pregledati visekratno upotrebljivo
pakiranje i oznaditi oste¢enja ako ih ima. O8tec¢enu napravu odbaciti.

NE URANJATI U TEKUCE SREDSTVO ZA DEZINFEKCIJU. Temeljito ogistiti
visekratno upotrebljivo pakiranje kako bi se sprijecilo susenje i nakupljanje
onecisc¢enja. Dezinficirati sredstvom za dezinfekciju srednje razine prema
registriranoj zdravstveno-infektivnoj kontroli sukladno regionalno / nacionalnim
smjernicama.

IzvjeS¢ivanje o neZeljenim ucincima:

Ako postanete svjesni bilo kakvih nezeljenih ucinaka, reakcija ili sli¢cnih dogadaja

do kojih je doslo uporabom ovog proizvoda, ukljuéujuci i one koji nisu navedeni u

ovom uputstvu za uporabu, molimo da ih prijavite direktno kroz odgovarajuci

sustav nadzora, odabirom odgovarajuéeg autoriteta u vasoj drzavi, dostupno

putem sljedece veze:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en

kao i na nas interni sustav nadzora: vigilance@gc.dental

Na taj ¢ete nacin doprinijeti pobolj$anju sigurnosti ovog proizvoda.

Zadnije izdanje: 01/2022

Hasznalat el6tt az utmutatot
olvassa el figyelmesen!

GC Fuji ORTHO™ LC

FENYRE KEMENYEDO FOGSZABALYOZASI RAGASZTOCEMENT

Felhasznalasat csak szakképzett fogaszati személyzetnek javasoljuk a megadott
felhasznalasi teriileten.

AJANLOTT ALKALMAZASI TERULET

1. Fém fogszabalyozé bracketek és rogziték ragasztasa

2. Keramia fogszabalyozo bracketek ragasztasa

3. Akrilat késziilékek ragasztasa

4. Fogszabalyoz6 gy(iriik ragasztasa, amikor megnoévelt kotéerd szitkséges

ELLENJAVALLATOK

1. Kerilje a termék hasznalatat Givegionomer cementre, metakrilat monomerekre
vagy metakrilat polimerekre allergids paciensek esetében.

2. Polikarbonat bracketek ragasztasa

3. Rozsdamentes acél koronakhoz rogzitett fogszabalyozo késziilékek (pl.
Herbst késziilékek) ragasztasa

HASZNALATI UTMUTATO
1. AZOMANC PREPARALASA

a) Tisztitsa meg a fogak felszinét sima (fluoridmentes) habképorral, polirozé
gumiharang vagy kefe hasznalataval.

b) Vizzel alaposan 6blitse le.

c) Egy szivaccsal vagy vattadarabbal vigyen fel ORTHO CONDITIONER-t 20
masodpercre a régzitési fogfelszinekre, majd alaposan oblitse le vizzel. Bar
a zomanc el6készitése nélkill is j6 eredmény érhetd el, a zomanc
kondicionalasaval a kotéerd novelhetd, ezért hasznalata javasolt,
kilénésen a GC Fuji ORTHO LC uj felhasznaléi szamara.
VALASZTHATO:

Savazza meg a rogzitési fogfelszint a sav gyartdjanak utasitasai szerint.

Alaposan &blitse le.

MEGJEGYZES:

A régzitési felszinnek nedvesnek kell lennie. A tilzottan szaraz vagy

kiszaritott zomanc a kétéer6t hatranyosan befolyasolja. Optimalis felszini

nedvességet érhet el, ha kdzvetlenill a ragasztas elétt egy nedves

vattatekerccsel attorli a fogakat. Amennyiben a ragasztasi folyamat alatt a

fogak kiszaradnanak, a GC Fuji ORTHO LC-vel torténo ragasztas el6tt

nedvesitse meg 6ket Ujra a vattatekerccsel.

2. A por és a folyadék kiadagolasa

a) Az iranyado por/folyadék arany 3,0 g/1,0 g. (1 nagy adagolékanal por és 2
csepp folyadék keveréke).

b) A por pontos adagolasat elérheti, ha az Giveget hasznalat el6tt a kezéhez
itdgeti, ezzel tdmoritve a port. Ne razza fel és ne keverje meg a port.

c) Tartsa a folyadék livegét vizszintesen és gyengén nyomja éssze.

d) Az livegeket haszndlat utdn azonnal zarja vissza.

Megjegyzés:

ujraragasztashoz vagy kis mennyiség megkeveréséhez egy kis

adagoldkanal port és egy csepp folyadékot hasznaljon.

Keverés

Ossza a port két egyenlé részre. Keverje 0ssze a por egyik részét a TELJES
folyadékmennyiséggel kb. 10 masodpercen keresztiil. Adja hozza az elegyhez
a maradék pormennyiséget is, é€s keverje intenziven tovabbi 10-15
masodpercen keresztill (a teljes keverési idé 20-25 masodperc).
Megjegyzés:

A munkaid6 keverés kezdetétdl szamitva 3 perc 23°C-os (73°F) hémérséklet
esetén. A magasabb hémérséklet csokkenti, az alacsonyabb hémérséklet
noveli a munkaidét.

Régzités

A.Bracketek esetén

a) A bracket régzitend6 felszinét maradéktalanul fedje be a megkevert
ragasztécementtel.

b) lllessze a cementtel bevont bracketet a fogra.

c) Nyomja a bracketet er6sen a zomancra. Egy szonda vagy scaler
hasznalataval tavolitsa el a felesleges cementet. Nyomja ra ujbol a
bracketet. Folytassa a tobbi bracket felhelyezését. Ragassza fel a
kvadrans vagy a teljes fogiv 6sszes bracketjét. Enhez esetlegesen tébb
kapszula megkeverésére is sziikség lehet. Amennyiben nem szeretné
kockaztatni a bracketek elmozduldsat, kb. 5 masodperces fénykezeléssel
odatapaszthatja éket a fogfelszinhez.

A FELESLEG ELTAVOLITASA UTAN UGYELJEN ARRA, HOGY A

FENYKEZELES ELOTT NE ERJEN A BRACKETEKHEZ. EBBEN A

MUNKAFAZISBAN TORTENO ELMOZDULASUK CSOKKENTHETI A

KOTOEROT.

d) Egy fénypolimerizalo készilékkel (470 nm hullamhossz) fénykezeljen
minden bracketet az okkluzalis, mezialis, disztalis és gingivalis oldal fel&l
egyenként 10 masodpercig. Nagyon fontos, hogy a polimerizacids fényt
eqy fénymérével rendszeresen ellendrizze, hogy biztosithassa a
megfeleld teljesitményt.

e) Helyezze be a nivellalé ivet, és végezze el a kiindulasi teendbket. A
kezdeti rogzitésnél puha drét (pl. 016 NiTi vagy hasonld) hasznalata
ajanlott.

Megjegyzés:

1) Keramia bracketek ragasztasa: sziikséges a kémiailag ellenall6 alap
savazasa és szilanizalasa. Amennyiben a gyarté ezeket nem végezte
el, a GC Fuji ORTHO LC alkalmazasa el6tt savazza és szilanizalja
azokat. Amennyiben a bracket alapja szennyezédétt, végezze el a
tisztitast, a savazast és/vagy a szilanizalast a bracket gyartojanak
Utmutatasai szerint. A mechanikailag rogzitett alapok esetében
el6kezelés nem sziikséges.

2) Bracketek rogzitése porcelan késziilékekhez: A porcelan fellleteket a
gyarto eléirasainak megfeleléen savazza és szilanizalja. Rogzitse
GC Fuji ORTHO LC-vel a fentiek szerint.

3) Bracketek rogzitése amalgam vagy fém helyreallitdsokhoz: A GC Fuji
ORTHO LC alkalmazasa el6tt finoman érdesitse fel a felszint finom
gyémantfaréval vagy —koronggal.

B. Akril fogszabalyozasi késziilékek esetén

a) Savazassal vagy forgo eszkozzel érdesitse fel a készllék felszinét, és
készitsen retencids lyukakat a késziilék belsé oldalaba.

b) Preparélja a fogakat az #1 részben részletezettek alapjan.

c) A késziilék eltavolitdsanak megkdnnyitésére vonja be a fogak okkluzalis
felszinét petréleumzselével.

d) A késziilék belsd fellileteit toltse meg GC Fuji ORTHO LC-vel.

e) lllessze a megfeleld pozicidba.

f) Azonnal tavolitsa el a késziilék széleirdl a felesleges anyagot.

g) A fénypolimerizalé berendezés fényvezetd csérét a disztalis-mezialis
iranyba allitva fénykezelje a késziilék minden oldalat a bukkalis,
palatinalis és okkluzalis felszinek fel6l egyenként 30 masodpercig.

h) A késziilék aktivalasat ugyanezen este lefekvés elétt lehet elkezdeni.

5. Eltavolitas

A.Bracketek esetén
Fogja meg a bracketet egy ligaturavagoé fogéval. Mikézben a lingvalis
oldalrél megtamasztja a fogat, csavarja erésen a bracketet az éramutatd
jarasaval megegyezéen. Amennyiben ellenallasba tkdzik, Iégarammal
szaritsa meg a fogat a bracket koriil, majd probalkozzon az ellenkezé
iranyban. Scalerrel vagy forgé eszkozzel tavolitsa el a fogrol a
ragasztocement maradékat.

B. Készlilékek esetén
A ragasztott késziilék eltavolitasahoz gyirieltavolitd fogoval vagja el a
készUléket tobb darabba. Amennyiben ez nem tavolitja el a készuléket, tobb
metszéssel darabolja fel, szaritsa ki a ragasztécementet, majd tavolitsa el a
késziiléket.

@

&

TAROLAS
Az optimalis teljesitmény érdekében, s6tét, hlivos (4-25°C / 39,2-77,0°F) helyen
tarolandoé.

KISZERELES

1. Bevezet6 csomag:
15 g por (1db), 8 g (6,8 ml) folyadék (1db), kétvégli adagoldkanal, miianyag
spatula, keverétéomb (No. 22)

2. Standard csomag:
40 g por (1db), 8 g (6,8 ml) folyadék (2db), kétvégl adagoldkanal, miianyag
spatula, kever6tomb (No. 23)

3. Utantoltok
a) 40 g por kétvégli adagolokanallal
b) 8 g (6,8ml) folyadék

FIGYELMEZTETES

1. Amennyiben az anyag a nyalkahartyara keriil, azonnal tavolitsa el alkoholba
martott szivaccsal vagy vattadarabbal. Oblitse le vizzel.

2. Amennyiben az anyag a szembe kerlil, b& vizzel blitse ki és forduljon
szakorvoshoz.

3. A port vagy a folyadékot semmilyen mas tivegionomer komponenssel ne
keverje Ossze.

4. A termék ritkan érzékenységi reakciot valthat ki egyes személyeken.
Amennyiben hasonlét tapasztal, fliggessze fel a termék hasznalatat, és
paciense forduljon szakorvoshoz.

5. Mindig viseljen személyi véddfelszerelést, mint példaul keszty(t, maszkot,
biztonsagi szemvédét.

Némely, a jelen haszndlati utmutatéban emlitett termék a GHS besorolas szerint
veszélyes lehet. Mindig tajékozddjon a biztonsagi adatlapokbdl, melyek az alabbi
cimen érhetéek el:

http://www.gceurope.com
Az adatlapokat igényelheti beszallitéjatol is.

TISZTITAS ES FERTOTLENITES:

TOBBCELU KISZERELES: a paciensek kdzti keresztfertdzések elkeriilésének
érdekében ez az eszkoz kdzepes szintl dezinfekciot igényel. A hasznalat utan
azonnal ellendrizze az eszkdz és a cimke sértetlenségét. Amennyiben sériilt
dobja ki.

NE MERITSE FOLYADEKBA. Alaposan tisztitsa meg az eszkozt a
szennyezddések megtapadasanak vagy raszaradasanak elkeriilésére.
Fertétlenitse egészségligyben regisztralt kozepes szinti infekcidkontrol
csoportba tartozé termékkel, a regiondlis / nemzeti eléirasoknak megfeleléen.

Nem kivant hatasok jelzése:
Amennyiben barmilyen nem kivant hatast, reakciét vagy hasonlét észlel a termék
hasznalata eredményeként, olyat is ami nem szerepel a hasznalati utasitasban
talalhato felsorolasban, kérjik jelentse kdzvetleniil a megfelelé hatésagnak. Az
alabbi linken tudja kivalasztani az On orszaganak megfelelé hatésag
elérhetdségét:

https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
Kérjiik, jelentse az esetet a sajat, bels6 figyelmeztetd szolgalatunknak is:
vigilance@gc.dental
Ezaltal hozzajarul On is ezen termék biztonsagos hasznalatanak javitasahoz.

Utoljara médositva: 01/2022

Przed uzyciem przeczytaj uwaznie
instrukcje stosowania.

GC Fuji ORTHO™ LC

SWIATLOUTWARDZALNY CEMENT GLASJONOMEROWY DO MOCOWANIA
W ORTODONCJI

Wytgcznie do stosowania przez lekarza dentyste wedtug zalecanych wskazan.

WSKAZANIA

1. Mocowanie zamkéw i zaczepéw metalowych

2. Mocowanie zamkdw ceramicznych

3. Mocowanie aparatéw akrylowych

4. Cementowanie pierscieni tylko wtedy, gdy wymagana jest dodatkowa
retencja.

PRZECIWWSKAZANIA

1. Unika¢ stosowania tego produktu u pacjentéw z rozpoznang alergig na
cement szktojonomerowy, monomer metakrylanowy lub polimer metakrylanu.

2. Laczenie zamkoéw poliweglanowych.

3. Cementowanie aparatéw ortodontycznych utrzymujacych sig na koronach ze
stali nierdzewnej (np. aparaty Herbsta).

INSTRUKCJA STOSOWANIA
1. Preparacja szkliwa
a) Oczysci¢ tgczone powierzchnie zeba pumeksem (nie zawierajgcym fluoru)
i wodg przy uzyciu specjalistycznej gumki lub szczoteczki.
b) Sptuka¢ doktadnie woda.
c) Uzywajgc wacika lub gabki nanie$¢ na taczone powierzchnie zgba ORTHO
CONDITIONER i pozostawi¢ na 20 sekund. Doktadnie sptukac.
Mimo, ze dobre rezultaty kliniczne uzyskiwane byty bez wstgpnego
przygotowania szkliwa, kondycjonowanie tgczonej powierzchni szkliwa
zwigksza site adhezji kleju. Dlatego jest to zalecane szczegoélnie u nowych
uzytkownikéw GC Fuji ORTHO LC.
OPCJONALNIE:
Wytrawi¢ powierzchnie szkliwa podlegajace tgczeniu zgodnie z instrukcjg
producenta wytrawiacza. Doktadnie sptukac.
UWAGA:
Powierzchnia szkliwa musi by¢ wilgotna. Przesuszona lub odwodniona
powierzchnia szkliwa wptynie niekorzystnie na site wigzania. Optymalny
poziom wilgotnosci powierzchni mozna uzyskac przez nawilzenie tgczonej
powierzchni tamponem z waty bezpos$rednio przed klejeniem zamkoéw.
Jezeli tagczona powierzchnia wysuszy sig w trakcie procedury klejenia,
przed przystgpieniem do klejenia za pomocg GC Fuji ORTHO LC,
ponownie nawilzy¢ jg przecierajac wilgotnym tamponem z waty.
2. Dozowanie proszku i ptynu
a) Standardowy stosunek proszku do ptynu wynosi 3,0/1,0 g. 1 ptaska duza
miarka proszku na 2 krople ptynu.
b) W celu doktadnego odmierzenia proszku, opukac¢ lekko butelke. Nie
wstrzgsac, ani nie przewracaé
c) Butelke z ptynem trzymac pionowo i delikatnie $ciskac.
d) Butelki zakreca¢ zaraz po uzyciu.
Uwaga:
Do powtdrnego mocowania lub mieszania mniejszej ilosci cementu uzywacé
matej miarki i jednej kropli ptynu.

3. Mieszanie
Podzieli¢ proszek na 2 réwne czesci. Pierwszg porcje zmiesza¢ z CALYM
ptynem i miesza¢ przez 10 sekund. Doda¢ pozostatg czg$¢ proszku i cato$¢
doktadnie mieszac¢ przez nastepne 10-15 sekund (tacznie 20-25 sekund).
Uwaga:
Czas pracy wynosi okoto 3 minut od rozpoczecia mieszania przy 23°C.
Wyzsze temperatury spowodujg skrécenie czasu pracy, a nizsze temperatury
go wydtuza.

4. Procedura mocowania
A.Zamki

a) Powierzchnig tgczong zamka catkowicie pokry¢j wymieszanym klejem.

b) Ustawi¢ zamek pokryty klejem na zebie.

c) Przycisng¢ mocno zamek do powierzchni szkliwa. Uzywajac zgtebnika
lub skalera usung¢ nadmiar kleju. Przycisnaé zamek ponownie.
Kontynuowac ustawianie kolejnych zamkoéw. Ustawi¢ wszystkie zamki
w kwadrancie lub w petnym tuku. Moze by¢ konieczne wiecej niz jedno
mieszanie kleju.

PO USUNIECIU NADMIARU KLEJU, ZACHOWAC OSTROZNOSC

I NIE DOTYKAC ZAMKOW DOPOKI KLEJ NIE ZWIAZE. PORUSZENIE

ZAMKAMI W TYM MOMENCIE MOZE ZMNIEJSZYC SILE WIAZANIA.

d) Przy uzyciu lampy polimeryzacyjnej (dtugos¢ fali 470 nm), naswietla¢
kazdy zamek przez 10 sekund na kazdg powierzchnie zwarciowg
i dzigstowg od strony mezjalnej i dystalnej. Lampa powinna by¢
regularnie sprawdzana miernikiem $wiatta, aby zagwarantowaé
odpowiednie natezenie emitowanego $wiatta.

e) Zatozy¢ tuk niwelujgcy i zakonczy¢ rozpoczete procedury. W
poczatkowej fazie prowadzenia rekomendowane s3 tuki o matej sile (np.
0,016 NiTi lub odpowiedniki).

Uwagi:

1) Mocowanie zamkéw ceramicznych: Podstawy zamkéw o retencji
chemicznej muszg by¢ wytrawione i silanizowane. Jezeli nie byty
wytrawiane i silanizowane fabrycznie, wytrawi¢ i pokry¢ silanem przed
mocowaniem na GC Fuji ORTHO LC. Jezeli czgsci retencyjne zamkow
zostaly zanieczyszczone, postagpic¢ zgodnie z instrukcjg producenta
dotyczacg oczyszczania i/lub wytrawiania i silanizowania. Procedura
ta nie jest wymagana w przypadku zamkoéw z podstawami o retencji
mechaniczne;j.

2) Mocowanie zamkéw do uzupetnien z porcelany Przygotowac
powierzchnig porcelany przez wytrawienie i pokrycie silanem zgodnie
z instrukcjg producenta. Umocowac¢ na GC Fuji ORTHO LC, jak
powyzej.

3) Mocowanie zamkéw do uzupetniert z amalgamatu lub ze stopéw
metali: Przed natozeniem GC Fuji ORTHO LC powierzchnie metalu
lekko zmatowi¢ za pomocg krazka lub frezu diamentowego.

. Aparaty akrylowe

a) Wytrawi¢ lub zmatowi¢ instrumentem rotacyjnym i umiejscowic otwory
retencyjne na wewnetrznych powierzchniach aparatu.

b) Zab przygotowac zgodnie ze wskazaniami w czesci 1.

c) Aby utatwi¢ $ciagnigcie aparatu, powierzchnie zwarciowe zgbéw pokryé
wazeling.

d) Natozy¢ na wewnetrzne powierzchnie aparatu GC Fuji ORTHO LC.

e) Usytuowac¢ w prawidtowej pozycji.

f) Natychmiast usung¢ nadmiary kleju z obrzeza aparatu.

g) Przesuwajac koncéwke $wiattowodu od strony mezjalnej do dystalnej,
utwardzi¢ $wiattem kazdg strone aparatu przez 30 sek. na kazdej
powierzchni policzkowej, podniebiennej i zwarciowej.

h) Aktywacje aparatu mozna rozpoczg¢ tego samego wieczoru przed
snem pacjenta.

5. Procedura zdejmowania

A.Zamki
Uchwyci¢ zamek szczypcami do ligatur i podpierajac zab palcami od strony
jezykowej, wykonac krétki obrét zgodnie z ruchem wskazéwek zegara. Przy
napotkaniu na opér sprébowac ponownie, obracajgc w przeciwnym
kierunku po osuszeniu (sprgzonym powietrzem) zgba dookota zamka.
Pozostatosci kleju usung¢ za pomocg skalera lub instrumentu rotacyjnego.

B. Aparaty
Aby usung¢ aparat, ponagina¢ go w kilku miejscach kleszczami do
zdejmowania pierscieni. Jezeli to nie pozwoli na zdjecie aparatu, przecigé¢
aparat, wysuszy¢ cement i zdjg¢ aparat.

o

WARUNKI PRZECHOWYWANIA
Do zapewnienia optymalnych wtasciwosci zalecane jest, przechowywac
w chtodnym i ciemnym miejscu (4-25°C).

OPAKOWANIA

1. Opakowanie wprowadzajgce:
15 g proszek (1), 8 g (6.8 mL) ptyn (1), miarka do proszku zakoriczona matg
i duzg tyzeczka, szpatutka z tworzywa, bloczek do mieszania (Nr 22)

2. Opakowanie standardowe:
40 g proszek (1), 8 g (6.8 mL) ptyn (2), miarka do proszku zakonczona matg
i duzg tyzeczka, szpatutka z tworzywa, bloczek do mieszania (Nr 23)

3. Opakowania uzupetniajgce:
a) 40 g proszek z miarkg do proszku zakoficzong matg i duzg tyzeczka
b) 8 g (6.8 mL) ptyn

SRODKI OSTROZNOSCI

1. W przypadku kontaktu z btong $luzowg jamy ustnej lub skérg natychmiast
usung¢ gabka lub wacikiem zanurzonymi w alkoholu. Sptuka¢ woda.

2. W przypadku kontaktu z oczami, natychmiast sptukac¢ wodg i zwrdci¢ sie
o pomoc medyczng.

3. Nie miesza¢ proszku lub ptynu z innymi materiatami glasjonomerowymi.

4. W rzadkich przypadkach, u niektérych osob produkt moze wywota¢ alergie.
Jezeli dojdzie do takich reakcji, nalezy przerwac stosowanie produktu i
skonsultowac sig z lekarzem.

5. Zawsze powinny by¢ uzywane $rodki ochrony indywidualnej (PPE), takie jak
rekawice, maski i okulary ochronne.

Niektére produkty wymienione w niniejszej instrukcji stosowania moga by¢
sklasyfikowane jako niebezpieczne zgodnie z GHS. Zawsze nalezy zapoznac sie
z kartami charakterystyki dostgpnymi na stronie:

http://www.gceurope.com
Mozna je réwniez otrzymac od dostawcy.

CZYSZCZENIE | DEZYNFEKCJA

WYROBY MEDYCZNE WIELORAZOWEGO UZYCIA: Aby unikna¢ krzyzowego
zakazenia miedzy pacjentami wyréb wymaga dezynfekcji Sredniego stopnia.
Bezposrednio po uzyciu produkt oraz etykietg nalezy bada¢ pod katem
uszkodzenia. Wyrzuci¢ produkt w razie stwierdzenia uszkodzen.

NIE ZANURZAC W SRODKACH DEZYNFEKCYJNYCH. Doktadnie oczy$ci¢
produkt, aby zapobiec wysychaniu i akumulacji substancji zanieczyszczajacych.
Dezynfekcje wykonywac¢ dopuszczonym do stosowania srodkiem klasy
medycznej do zapobiegania infekcjom zgodnie z wytycznymi regionalnymi /
krajowymi.

Raportowanie dziatan niepozgdanych:

Jesli zauwazysz jakiekolwiek niepozgdane dziatanie, reakcje lub do$wiadczysz

podobnych zdarzen po zastosowaniu tego produktu, uwzgledniajgc takie, ktére

nie zostaty wymienione w tej instrukcji stosowania, zgtos je bezposrednio w

odpowiedniej jednostce monitorowania, wybierajgc wtasciwy organ w Twoim

kraju dostepny za posrednictwem ponizszego linka:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en

jak réwniez do naszej wewnetrznej jednostki monitorowania:

vigilance@gc.dental

W ten sposéb przyczynisz sig do poprawy bezpieczenstwa tego produktu.

Ostatnia aktualizacja: 01/2022

Tnainte de utilizare, cititi cu atentie
instructiunile de folosire.

GC Fuji ORTHO™ LC

ADEZIV FOTO-POLIMERIZABIL PENTRU CIMENTARI ORTODONTICE
A se folosi doar de catre medicii stomatologi conform indicatiilor recomandate.

INDICATII RECOMANDATE

1. Adeziunea bracketurilor metalice si insertiilor.

2. Adeziunea bracketurilor ceramice.

3. Adeziunea aparatelor acrilice.

4. Cimentarea inelelor doar atunci cand se doreste o retentie sporita a inelului.

CONTRAINDICATII

1. Evitati utilizarea acestui produs in cazul pacientilor cu alergii cunoscute la
cimenturi ionomere de sticld, monomeri metacrilati sau polimeri metacrilati.

2. Adeziunea bracketurilor policarbonate.

3. Cimentarea aparatelor aplicate pe coroane din metal inoxidabil (e.x., Aparate
Herbst).

INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE
1. Pregétirea smaltului
a) Folosind un polipant de lustruire din cauciuc sau o perie, curatati
suprafetele de adeziune ale dintelui cu o pasta simpla (nefluorizata) si apa.
b) Clatiti bine cu apa.
c) Folosind un burete sau o buleta, aplicati ORTHO CONDITIONER pe
suprafetele de adeziune ale dintelui timp de 20 secunde. Clatiti bine.
Desi s-au obtinut rezultate bune fara pretratarea smaltului, conditionarea
suprafetelor adezive ale smaltului va spori puterea de adeziune a
adezivului.
Prin urmare este recomandata, in special noilor utilizatori ai lui GC Fuji
ORTHO LC.
OPTIONAL:
Demineralizati suprafetele de adeziune ale smaltului in conformitate cu
instructiunile de folosire ale producatorului demineralizantului. Clatiti bine.
NOTA:

Suprafetele de adeziune ale smaltului trebuie s fie umede. O suprafata
uscaté excesiv sau desicata va afecta nefavorabil puterea de adeziune.
Cantitatea optima de umiditate a suprafetei poate fi obtinuta prin stergerea
suprafetelor de adeziune ale dintelui cu un rulou de vata umezit imediat
inainte de adeziunea bracketului. Daca suprafetele de adeziune devin
desicate in timpul procedurii de adeziune, rehidratati prin stergerea lor cu
ruloul de vata umezit inainte de adeziunea cu GC Fuji ORTHO LC.
2. Dozarea pudrei si a lichidului
a) Raportul standard de pulbere si lichid este 3.0 g/1.0 g. 1 masura mare de
pudra la 2 picaturi de lichid.
b) Pentru o dozare exacta a pudrei, se bate flaconul usor de mana. Nu agitati
sau rasturnati.
c) Tineti flaconul de lichid in pozitie verticala si strangeti usor.
d) Inchideti flacoanele imediat dupa utilizare.
Nota:
Pentru o re-adeziune sau pentru o cantitate de amestec mica, utilizati
masura mica pentru pulbere si o picatura de lichid.
. Amestecarea
Impartiti pulberea in 2 parti egale. Amestecati prima parte cu TOATA
cantitatea de lichid timp de aproximativ 10 secunde. Incorporati cantitatea de
pulbere ramasa si amestecati bine pentru inca 10-15 secunde (in total 20-25
secunde).
Nota:
Timpul de lucru este de aproximativ 3 minute de la inceperea procesului de
amestecare la 23°C (73°F). Temperaturi mai ridicate vor scurta timpul de
lucru, iar temperaturile mai scazute il vor prelungi.
Procedeul de adeziune
A.Bracketuri

a) Captusiti complet suprafata de adeziune a bracketului cu adezivul
amestecat.

b) Pozitionati bracketul captusit pe dinte.

c) Presati ferm bracketul pe suprafata smaltului. Folosind o sonda sau un
instrument de detartraj, indepartati adezivul in exces. Presati din nou
bracketul. Continuati sa aplicati bracketurile aditionale. Aplicati toate
bracketurile pe un sfert de arcada sau pe toata arcada. Este posibil sa fie
necesare mai multe amestecuri adezive. In cazul in care va ingrijoreaza
migrarea bracketurilor, “fixati” bracketurile prin foto-polimerizare timp de
aproximativ 5 secunde. R o
DUPA INDEPARTAREA ADEZIVULUI IN EXCES, AVETI GRIJA SA NU
DERANJATI BRACKETURILE INAINTE DE POLIMERIZAREA
ADEZIVULUI. MISCAREA BRACKETURILOR IN ACEST MOMENT
POATE DIMINUA PUTEREA DE ADEZIUNE.

d) Folosind o lampa de polimerizare (470 nm lungime de unda), polimerizati
fiecare bracket timp de 10 secunde fiecare incepand cu aspectele
ocluzale, meziale, distale si gingivale. Este foarte importantd verificarea
periodicéa a lampii de foto-polimerizare cu un contor pentru a asigura un
randament adecvat al luminii.

e) Inserati sarma de uniformizare si incheiati procedurile initiale. La
adeziunea initiald se recomanda folosirea unei sarme usoare (e.x. 016
NiTi sau echivalent).

Note:

1) Adeziunea bracketurilor ceramice: Bazele retentive chimic trebuie
demineralizate si silanizate. in cazul in care nu sunt demineralizate i
silanizate de catre producétor, demineralizati si silanizati inainte de
adeziunea cu GC Fuji ORTHO LC. In cazul in care bazele bracketurilor
sunt contaminate, urmati instructiunile producétorului referitoare la
curatare, si/ sau demineralizare si silanizare. In cazul bazelor cu
retentie mecanica nu este necesar nici un tratament.

2) Adeziunea bracketurilor la restaurari din portelan: Pregatiti suprafetele
din portelan prin demineralizare si silanizare conform instructiunilor
producatorului. Realizati adeziunea cu GC Fuji ORTHO LC ca mai sus.

3) Adeziunea bracketurilor la restaurari din aliaje amalgam/metal:
naspriti ugor suprafata metalicd cu un disc sau cu un varf diamantat
fin inainte de aplicarea lui GC Fuji ORTHO LC.

B. Aparate acrilice

a) Folosind un microdemineralizant sau un instrument rotativ, indspriti si
realizati suprafete retentive pe suprafata interna a aparatului.

b) Pregatiti dintii urméand instructiunile din sectiunea #1.

c) Pentru a facilita indepartarea aparatului, aplicati vaselina pe suprafetele
ocluzale ale dintilor .

d) Umpleti suprafetele interne ale aparatului cu GC Fuji ORTHO LC.

e) Asezati in pozitia corecta.

f) Indepartati imediat excesul de adeziv din zona periferica a aparatului.

g) Miscand varful lampii de foto-polimerizare in directia distal- mezial,
foto-polimerizati fiecare latura a aparatului timp de 30 de secunde
fiecare pe suprafetele bucale, palatale si ocluzale.

h) Activarea aparatului poate incepe in aceeasi seara, fnainte ca pacientul
sa se culce.

5. Procedeul de indepartare

A.Bracketuri
Prindeti bracketul cu un cuter pentru sarma si, in timp ce sustineti dintii cu
ajutorul degetelor in zona linguala, efectuati o rotire rapida a bracketului in
sensul acelor de ceasornic. Daca se intampina rezistenta, incercati din nou
invartind in directia opusa dupa ce ati desicat (folosind o seringa cu aer)
dintii din apropierea bracketului. indepartati orice urméa de adeziv rezidual
cu ajutorul unui instrument de detartraj sau a unui instrument rotativ.
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B. Aparate
Pentru a indeparta aparatele fixate, flexati aparatul din mai multe pozitii cu
ajutorul unui instrument pentru indepartat inele. Dacéa nu reusiti sa
indepartati in acest mod, sectionati aparatul, desicati adezivul, si
indepartati aparatul.
DEPOZITARE

Pentru o performanta optima se recomanda, a se depozita in locuri récoroase si
intunecate (4-25°C / 39.2-77.0°F).

AMBALARE

1. Pachet Introductiv:
15 g pulbere (1), 8 g (6.8 ml) lichid (1) cu 0 mésura pentru pulbere cu 2 capete,
spatula de plastic, set de hartie de amestec (nr.22)

. Pachet Standard:
40 g pulbere (1), 8 g (6.8 ml) lichid (1) cu masura pentru pulbere cu 2 capete,
spatula de plastic, set de hartie de amestec (nr.23)

. Rezerve:
a) 40 g pulbere cu masura pentru pulbere cu 2 capete
b) 8 g (6.8 ml) lichid

N
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ATENTIE

1. Tn cazul contactului cu pielea sau cu tesuturile orale, indepartati imediat cu un
burete sau cu o buleta imbibata cu alcool. Clatiti cu apa.

2. In cazul contactului cu ochii, clétiti imediat cu apé si consultati medicul.

3. Nu amestecati pulberea sau lichidul cu componentele altor ionomeri de sticla.

4. In cazuri rare produsul poate cauza sensibilitate la anumite persoane. Daca
apar astfel de reactii, incetati utilizarea produsului si adresati-va unui medic.

5. Echipamentul personal de protectie cum ar fi manusi, masca si ochelari de
protectie trebuie utilizat intotdeauna.

Unele produse mentionate in aceste Instructiuni de Folosire pot fi clasificate ca
fiind periculoase conform GHS. Familiarizati-va intotdeauna cu Fisele de
Siguranta disponibile la:

http://www.gceurope.com
Pot fi obtinute de asemenea si de la distribuitorul dumneavoastra.

CURATAREA S| DEZINFECTAREA

RECIPIENTE DESTINATE UTILIZARILOR MULTIPLE: pentru a se evita
contaminarea incrucisata intre pacienti acest dispozitiv necesita un nivel mediu
de dezinfectare. Imediat dupa utilizare inspectati recipientul si eticheta pentru a
observa daca au suferit deteriorari. in cazul in care recipientul este deteriorat,
renuntati la utilizarea sa.

ANU SE SCUFUNDA IN SOLUTIA DEZINFECTANTA. Curétati dispozitivul
pentru a preveni uscarea si acumularea de substante contaminante. Dezinfectati
cu un produs medical autorizat pentru prevenirea si controlul infectiilor de nivel
mediu in conformitate cu reglementérile nationale / regionale.

Raportarea efectelor nedorite:

n cazul in care apar orice fel de efecte nedorite, reactii adverse sau evenimente

similare ca urmare a utilizarii acestui produs, inclusiv a celor neincluse in aceste

instructiuni de folosire, va rugam sa le raportati direct catre sistemul de control

competent, relevant, prin selectarea institutiei corespunzatoare din tara

dumneavoastra din lista disponibila in link-ul urmétor:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en

precum si catre sistemul nostru de control intern: vigilance@gc.dental

In acest fel veti contribui la imbunatéatirea sigurantei oferite de acest produs.

Revizuit ultima data: 01/2022

BHUMATENLHO NPOYUTANTE MHCTPYKLMIO
nepen npuMeHeHnem.

GC Fuji ORTHO™ LC
[XKU CU dypxkm OPTO™ J1 Cum

CBETOOTBEP)_KD,AEMbII}I AOFE3VB ONA PUKCALUMN OPTOAOHTUYECKMX
KOHCTPYKLN

MaTepman npegHasHavyeH TonbKo Ans I'IDO(bSCCI/IOHaJ'IhHOI'O npuMeHeHus B
COOTBETCTBMU C NMOKA3aHUSIMU, OMUCAHHBLIMU B HACTORALLEN NHCTPYKLNN.

MOKA3AHUA K MPUMEHEHUIO

1. ®ukcaums meTannuyecknx GpekeToB N aTTa4MEHTOB.

2. dukcaums kepamMu4ecknx GpeKkeToB.

3. duKcaumsa akpUIoBbIX KOHCTPYKLUNA.

4. dukcaumsi OpTOAOHTUYECKMX KOMeL B Tex cnyyasix, koraa Tpebyercs
[I0NONHUTENbHAS PETeHLWS Konel.

NMPOTUBOMOKA3AHUA

1. He ncnonb3oBath y NaUMeHTOB MMEOLIMX B aHAMHE3e annepruio Ha
CTEKMONOHOMEPHbIE LIEMEHTbI, METaKpPUNaTHbIE MOHOMEPbI /UMK
MeTaKpunaTHble NoiuMepsbl.

2. dukcauusa nonvkap6oHaTHbIX GpekeToB.

3. duKcaumna KOHCTPYKLINIA U3 HepXXaBetoLLleit cTanu ¢ Onopoi Ha KOPOHKK
(Hanpumep, KOHCTPyKUWA Herbst).

WHCTPYKLUA NO SKCNNYATALUU

1. MoparoToBka amanu

a) Micnonbayst pesnHOBYIO YalleyKy Ui WeTOouKY, O4UCTUTE MOBEPXHOCTh
3y6oB, npegHasHayYeHHyo Ans paboTbl, C NOMOLLbI 06bI4HON (He
coaepxatien pTopa) nem3bl v BOAbI.

b) TwatenbHo NPOMOITe NOBEPXHOCTH BOAOW.

c) C nomoLLbto ry6KuM Uy BaTHOrO TaMNOHA HAHECUTE Ha NOArOTOBNEHHbIE
nosepxHoctn ORTHO CONDITIONER Ha 20 cekyHz. 3aTeMm TwaTenbHO
NPOMOIiTE NOBEPXHOCTU. XOTS YAOBNETBOPUTENbHbIE Pe3ynbTaThl
pocTturanuce v 6e3 npeaBapuTensbHoit o6paboTkn amanu,
KOHAMLIMOHMPOBaHWE NOBEPXHOCTEN 3Manu, NpeAHasHaueHHbIX Anst
paboTbl, yBENNYUT NPOYHOCTL aareauu. MoaToMy pekomeHayeTcs
NPOU3BOUTL KOHAMLIMOHMPOBaHHME, 0COBEHHO cneunanucTam, Bnepeble
ucnonbaytowmm GC Fuji ORTHO LC.

ANBTEPHATUBHbLIV BAPUAHT:
MpousBeanTe NpoTpaBnNMBaHUE NOBEPXHOCTE SMAn, NPeAHA3HAYEHHbIX
ns paGoThl, B COOTBETCTBUM C MHCTPYKLMSAIMI NPON3BOANTENS
NPOTPaBMMBAIOLLErO MaTepuana. 3aTem TilaTenbHO NPOMOWATE NOBEPXHOCTH.
MPUMEYAHUE:
MoaroToBNEHHbIE NOBEPXHOCTU AOMKHbI BbITh BNaxHbIMN O6e3BoxeHHas
UNK NepecyLleHHas NoBepXHOCTb 3Many HeraTuBHO
NOBNUSAET Ha CUNYy cuenneHuns. OnTumManbHbIn YpPOBEHb yBNaXXHeHUs
NOArOTOBMNEHHbIX NOBEPXHOCTEN ByAET AOCTUIHYT, ECIIN UX NPOTEPETHL
BNI@XHbIM BaTHbIM TAMNOHOM HENOCPEACTBEHHO Nepes ukcaumne
6pekeToB. ECnM NOAroToBNeHHbIE MOBEPXHOCTN NEPeChIXaloT B
npolecce paGoTkl, UX CrieflyeT NOBTOPHO YBMNAXHNTb BATHLIM TAMMOHOM
nepep HaHeceHnem GC Fuji ORTHO LC.

2. MoaroToBKa K 3amellnBaHuio

a) CtaHaapTHOe COOTHOLEHME NOPOLWOK / XuakocTb coctasnset 3.0 r/

1.0 . Takoe COOTHOLIEHME AOCTUraeTCs NPy 3amMeLunBaHny 1 NonHo
6OnNbLLION NOXEUKU NOPOLLKA Ha 2 Kanau KUAKOCTU.

b) ns 6onee To4HON AO3MPOBKY Nepes KaxabiM B3ATUEM NOPOLUIKa
BCTpAXMBaiiTe By ThINOUKY, Crierka nocTykuBas et o najjoHb. He
TpsiCUTE U He NepeBopaynBaiTe.

C) ByTbINOUKY C XMAKOCTLIO AEPXKUTE BEPTUKANLHO U BblAaBNUBanTe
XNIKOCTb OCTOPOXHO.

d) ByTbINo4kM NNOTHO 3aKpbiBanTe cpasy Xe Nocre UCNoNb30BaHUs.
Mpumeyanue:

[insi KOPPEKTUPOBKM hKCALMM U ANS NONYYEHNSt MaNEeHbKNX NOPLUii
maTepuana samelLnBanTe OfHy ManeHbKyto NOXeyKy NopoLuka 1 ofHy
Kanmnw XWAKoCTK.

3. 3amewmnsanne

Pa3afenuTe nopoLokK Ha ABe paBHble YacTu. 3ameLuaiiTe OHY NOMNOBUHY

nopoluka co BCEW xuakocTbio B TedeHne 10 cekyHa. [lo6aBbTe B

NONy4YeHHYI0 CMECh OCTaBLUMIACA NOPOLIOK U TLATeNbHO 3aMeluaiiTe B

TeyeHne 10-15 cekyHp (obLiee Bpems 3amelunBaHus 20-25 cekyHn).

Mpumeyanue:

Pa6ouee Bpems COCTaBNsieT NPUMEPHO 3 MUHYThI OT Havyana

3amelunBaHus npu 23°C (73°F). MoBbileHne TeMmnepaTypbl CokpaljaeT

paboyee Bpemsi, a NOHWXKEHNE — yBeNn4mMBaeT ero.
4. dukcaums

A.BpekeTbl

a) MonHOCTLIO NOKPONTE 3amMellaHHbIM MaTepuarniom NoBEpXHOCTbL GpekeTa.

b) Mo3uumnoHupyiite GpekeT Ha 3y6e.

c) MpoyHO NpUKMUTE GpPeKeT K NOBEPXHOCTYU SManu. YaanuTe usnuiku
LeMeHTa C NoMOLLbIo 30HAa unu ckennepa. Ewe pas npmwxmute
6pekeT. MpoaonkanTe ycTaHOBKY OCTarnbHbIX GpekeToB. YcTaHoOBUTE
BCe 6pekeThl B kBagpaHTe, NM6o B nonHow ayre. [1ns 3TOro MoxeT
noHapobutbes Gonee yem oaHo 3amewmBarue. Ecnm BoamoxHoe
caBuraHue 6pekeToB NpeACTaBnseT npobnemy, «3akpenurey
6pekeThbl NyTeM (hOTONONMMEPU3ALIUN B TEYEHNE 5 CEKYHA.

BY[LTE AKKYPATHbI, HE CABWHBTE MO3ULIMOHVPOBAHHbIN

BPEKET O TOrO, KAK LIEMEHT 3ATBEPAEJ], B MPOTUBHOM

CINYYAE 3TO HEFATUBHO CKAXKETCA HA NMPOYHOCTU ®UKCALIMN.

d) Mpown3BeauTe cBETOOTBEPXKAEHWE Kaxaoro 6peketa ¢ NOMOLLbIO
hoTonoNMMEPU3aLMOHHOW YCTAHOBKU (ANUHA BOMHbI 470 HM) B
TeueHune 10 cekyHA C Kax a0 N3 CTOPOH — OKKIIO3MOHHOI, MenanbHOM,
AUCTanNbHOW U rTMHrMBanbHoOW. OYeHb BaXXHO NepPUOANYECKU NPOBEPATL
YCTaHOBKY Ha npeaAMeT MOUWHOCTY CBETOBOIro NOTOKA.

e) YcTaHoBWTe [Iyry v 3aBepLunTe HavyanbHble npoueaypsl. Ans paGoTsl
pekomeHaytoTCs obneryeHHble ayru (Hanpumep, .016 NiTi unu
3KBUBANIEHTHbIE).

MpumeyvaHwus:

1) duKcaLns KepaMU4eCcKnX GPEKeTOB: KOHTAKTHYIO NOBEPXHOCTL ANst
XUMUYECKON peTeHLnm cneayeT NpoTpasuTb M obpaboTaTth cunaHom.
Ecnn 310 He NpoAienaHo Npou3BOAUTENEM, NPOU3BEAUTE NPOTPaBKY
1 06paGoTKy CUNaHOM CaMOCTOSITENLHO, NPEXAE YEM NPUCTYNaTh K
dukcaumm ¢ nomoubto GC Fuji ORTHO LC. Ecnu noBepxHocTn
6peKeTOB 3arpsA3HUNINCH, OYUCTUTE UX U/MNN Npon3BEaNTE
npoTpasky u 06paboTKy CUNaHOM, Crieayst UHCTPYKLMSM
npoussBoguTens. MoBepxHOCTU C MEXaHUYECKON peTeHLUueil He
TpebyioT o6paboTku.

2) dukcauus 6pekeToB Ha hapdopoBble pecTaBpauum: MoarotossTe
dapchopoBbie NOBEPXHOCTH, NPOMN3BEAS NPOTPaBKy U 06paboTky
CUNaHOM B COOTBETCTBUM C MHCTPYKLMSIMI MPON3BOANTENS.
MpownaseauTe cukcaumio ¢ nomolbio GC Fuji ORTHO LC, kak
OMMUCaHO BbILLE.

3) dukcauua GpekeToB Ha amanbramy 1 cnnasbl MeTannos: Mepea
HaHeceHnem GC Fuji ORTHO LC cnerka 3arpy6ute metann
AWCKOM Unn anmasHblM 6opom.

. AKpnnoBble KOHCTPYKLMUMa)

a) C nomoLLbi0 MUKPONpPOTpaBAUBaTeNs UNu BpaLlamLerocs
VHCTpyMeHTa 3arpybuTte BHyTPEHHME NOBEPXHOCTU KOHCTPYKLMMN U
chopMUpYiiTe PETEHLIMOHHbIE OTBEPCTHUS.

b) MoAroToBbTe MOBEPXHOCTY 3yGOB, Kak onucaHo B paszene 1.

c) ns Toro, 4To6bl KOHCTPYKLMIO GbINO NpoLUe YyAanuTb, HaHecuTe
Ba3esIMH Ha OKKITIO3MOHHbIE MOBEPXHOCTY 3yGOB.

d) HaHecute GC Fuji ORTHO LC Ha BHYTpeHHWe NOBEPXHOCTU KOHCTPYKLMN.

€) YcTaHOBNTE KOHCTPYKLMIO B HYXHOE NOMOoXeHue.

f) Cpasy xe ynanute usnuiiku aresnsa no nepuMeTpy KOHCTPYKLIAN.

g) [iBUrasi HaKOHEYHWK (hOTOMONMMEPU3ALIMOHHON YCTAHOBKM B
HanpasneHun oT AUCTanbHOro K MeguanbHOMy, npousseguTe
CBETOOTBEPX/EHWe KaX Ao N3 CTOPOH KOHCTPYKLMK - o 30 CekyHA ¢
LLEeYHOW, HEGHOW 1 OKKMHO3UOHHOW CTOPOH.

h) AKTUBaLMIO KOHCTPYKLIMM MOXHO HaYMHATb B 9TOT Xe Beyep nepes CHOM.

5. TexHuka pe6oHanHra

A.BpekeTbl

BaxmuTe GpekeT NUraTypHbIMU LWUNLAMKU UK WWUNLamMu Ans

nebGoHaunHra n, noaaepxmeas 3y6 nanbLuamu ¢ IMHIBanbHOM CTOPOHBI,

pesko noBepHWUTe BpekeT no 4acoBoii cTpenke. Ecnu BcTpeyaeTcs

CONpOTUBNEHNE, BbicylwuTe 3y6 BOKpyr bpekeTa (MCNonb3ys cTpyto

BO3/lyXa) U NOBEPHUTE GpekeT B 1pyrytlo CTOPOHY. YaanuTe ocTaTku

maTepuana ckeiinepom Unu BpaLlalLmMcs UHCTPYMEHTOM.

. KoHcTpykuum

[ins ynaneHus KOHCTPYKUWIA, WMNUaM1 ANs yAaneHns Konew U3orHuTe

KOHCTPYKLIMIO B HECKOMbKUX MecTax. Ecrin oHa nocne aToro He cHUMaeTes,

paspexbTe ee, BbICYyLINTE LLIEMEHT, a 3aTeM yaanuTe KOHCTPYKLMIO.

XPAHEHUE
[insi nofaepxanust ONTUMarnbHbIX PaGounx Ka4ecTB, XpaHUTbL B NPOXNaAHOM
TemMHoM mecTe (4-25°C / 39.2-77.0°F).

YMAKOBKA
1. CtapToBasi ynakoBka:
15 r nopouwka (1), 8 r (6.8 Mn) xnakocTy (1), ABYCTOPOHHAS Noxeyka Ans
[03MPOBKM NOPOLLIKA, NNACTUKOBLIN LWNnaTenb, 6nok 4ns 3amelwnsanus (Ne 22)
2. CTaHpapTHas ynakoBka:
40 r nopotuka (1), 8 r (6.8 Mn) )kMOKOCTU (2), ABYCTOPOHHSS NoXeyka Ans
[031POBKM NOPOLLKA, NNAacTUKOBbIN LWNaTenb, 6nok ans samelumsanus (Ne 23)
3. [lononHUTENbLHO:
a) 40 r nopoLuka ¢ ABYCTOPOHHEN NOXEYKO
b) 8 r (6.8 mn) xuakocTn

MEPbI MPEAOCTOPOXHOCTHU

1. Mpw nonagaHun MaTepuana Ha CIIM3UCTbIE NONOCTY PTa UMK Ha KOXY
HeMeANeHHo yfanuTe matepuan ryGkoi Unm BaTHbIM TaMNOHOM,
CMOY€EHHbIM B CNUPTE, @ 3aTeM NpoMOWiTe BOAON.

. Mpu nonaaaxuu B rnasa HemenNeHHO NPOMOWTE GOMbLIMM KONUYECTBOM
BO/bl M 06paTUTECh K Bpayy-odTanbMornory.

. He cmelunBaiiTe NopoLoK M X1aKoCTb C KOMNOHEHTaMN APYrux

CTEKMONOHOMEPHbIX MaTepuarnos.

B pefkux cny4asix y HEKOTOPbIX NaLUeHToB Habnoaanack NoBbIEHHast

YYBCTBUTENbHOCTb K MaTepuany. B crny4yae BO3HUKHOBEHUS annepruyecknx

peakumit Heo6XoANMO NpeKpPaTUTL NCNONb30BaHWe MaTepuana u

06paTnTLCS K Bpady COOTBETCTBYIOLLEI CreLmanaagui.

Mpwu paboTe Bceraa ncnonb3yiiTe cpeacTsa MHAWBMAYanbHo 3awuTel (PPE)

— nepyaTku, 3aLUMTHbIE Macky, 3aLUUTHbIE OYKM.

o
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HekoTopble NpoAyKThl, yNOMUHaeMble B HacTosLwen MHCTpyKummn, MoryT GbiTe

KnaccuuLMpoBaHbl Kak onacHble B COOTBETCTBUM ¢ COrnacoBaHHoM Ha

rno6anbHOM ypOBHE CUCTEMOM KnaccuuKaLmm 1 MapkupoBKU XUMUYECKUX

BelecTB (GHS). O6s13aTenbHO 03HAKOMbTECH C COOTBETCTBYOLUMU

MacnopTtamu 6e3onacHocTu (safety data sheets), gocTynHeIMK No cebinke:
http://www.gceurope.com

MacnopTta 6€30MNacHOCTU MOXHO Takxe 3anpocuTb y Ballero nocrasLumka.

OYULLEHVE M OESNH®EKUNA:

MHOIOPABOBbIE CUCTEMbI AJA U3BNEYEHNA MATEPUATOB: Bo
n3bexaHue NnepekpecTHo nepeain MUKPOIIOpbl OT NaLMEHTa K NaLneHTy
VIHCTPYMEHTbI MOA0GHbIX cUCTeM TpeByloT NpoBeieHus e3nHdeKLnn
NPOMEeXyTOYHOro ypoBHa. Cpasy nocne npMMeHeHus NpoBepbTe NHCTPYMEHT 1
3aBOACKME METKM Ha NPeAMET NoBpexaeHui. B cnyyae oGHapyxeHus
NoBpexX/eHWi HeMeINeHHO NPeKpPaTUTe NCMONb30BaHNe UHCTPYMEHTa.

HE NOrPYXATb B )XUOKOCTb. TwaTenbHo ounLaiTe MHCTPYMEHT BO
nsbexaHune o6pasoBaHNsa CKONMNEHNIN 3arpA3HSIOLLNX YacTuUL, U UX
nocneaytoLLEero NPUChIXaHus K NOBEPXHOCTU MHCTpyMeHTa. [ponssoaunTte
[ie3vHdeKLMI0, NCNoNb3ys 0Ao6peHHbIe OpraHamMm 3ApaBoOXpaHeHNs
Cpe/CTBa H(EKLIMOHHOTO KOHTPOS, PEKOMEH/I0BaHHbIE AN NPOBEAEHUS
Ae3nHdeKLMM NPOMEXYTOYHOTO YPOBHS; B NpoLiecce NpoBeaeHNs
[fieavHdekunn cobnioaanTe COOTBETCTBYIOLLME HOPMATUBLI
PEernoHanbHoro/HaLoHanbHoro NPaBoBoro PErynMpoBaHs.

MHdopmaLus o HexenaTtenbHbIX COBLITUSIX, KOTOPble UMEKT NPU3HAKM
HebnaronpusTHOro cobbITuA (MHUMAEHTa) NpW UCMONb30BaHNK
BbILIEHA3BaHHOTO MaTepuana Ha Tepputopun Poccuniickor ®eepaumnm, MoxeT
6bITb HanpaBfieHa yNofHOMOYEHHOMY NpeAcTaBnTenNto NnpoussoanTens B PO,
000 «KpadTsait apmar: e-mail: dental@kraftway.ru;
http://www.kraftwaydental.ru, 129626, r. MockBa, yn. 3-s1 MblTulmnHckas, a. 16,
cTpoenue 60, komHaTa 30, nomeliexue |, atax 5, 8 495 232-69-33.

MocnepHsis pepakuus: 01/2022




Pred pouzitim si dokladne

precitajte navod na pouZiti

GC Fuji ORTHO™ LC

SVETLOM TUHNUCE ORTODONTICKE BONDOVACIE ADHEZIVUM
Na pouzitie len v stomatologickej praxi, v odport¢anych indikaciach.

DOPORUCENE INDIKACIE

1. Bondovanie kovovych brekiet a attachmentov.

2. Bondovanie keramickych brekiet.

3. Bondovanie akrylovych aparatov.

4. Cementdcia krizkov len v pripade potreby ich vy$$ej retencie.

KONTRAINDIKACIE

1. Nepouzivajte tento produkt u pacientov so znamou alergiou na
skloionomérny cement, metakrylatovy monomér alebo metakrylatovy
polymér.

2. Bondovanie polykarbonatovych brekiet.

3. Cementécia aparatov z antikorovej ocele zakotvenych na korunkéach (napr.
Herbstove aparaty).

NAVOD NA POUZITIE
1. Preparacia skloviny
a) Pomocou kalisteka ,Prophy cup” alebo $tetca vycistite védzobné plochy
zubov pemzou bez obsahu fluéru a vodou.
b) Dokladne oplachnite vodou.
c) Hubkou alebo vatovym tampénom naneste na vazobné plochy zubov na
20 sekind ORTHO CONDITIONER. Dékladne oplachnite.
Napriek tomu, Ze dobré vysledky boli zaznamenané aj bez predbezZného
oSetrenia skloviny, oSetrenie vazobného povrchu skloviny zlepsuje
pevnost vazby adheziva. Preto ho odpori¢ame, najma novym uzivatefom
GC Fuji ORTHO LC.
VOLITELNE:
Naleptajte vazobné povrchy skloviny podla pokynov vyrobcu leptadlia.
Dokladne oplachnite.
POZNAMKA:
Véazobné povrchy skloviny musia byt vihké. Velmi suchy alebo presuseny
povrch skloviny nepriaznivo ovplyviiuje silu vazby. Optimalnu troven
vlhkosti skloviny mozZno dosiahnut tak, Ze bezprostredne pred
bondovanim brekety otriete védzobné plochy zubov navihéenym vatovym
tampénom. Ak sa v priebehu bondovania bondované plochy presusia,
pred bondovanim pomocou GC Fuji ORTHO LC ich rehydratujte
otretim navlhéenym vatovym tampdénom.
2. Davkovanie prasku a tekutiny
a) Standardny pomer prasku a tekutiny je 3,0 g/ 1,0 g. 1 zarovnana
odmerka prasku na 2 kvapky tekutiny.
b) Pre presné davkovanie prasku, flasticku jemne poklepte. Netraste s fiou
ani ju neobracajte.
c) Flasticku s tekutinou podrZzte v zvislej polohe a jemne stlacte.
d) Frasticky po pouziti ihned zatvarajte.
Poznamka:
Na opéatovné bondovanie a na ziskanie malého mnozZstva zmesi pouzite
mall odmerku a jednu kvapku tekutiny.

3. MieSanie
Rozdelte prasok na 2 rovnaké diely. Prvy diel zmiesajte s CELOU davkou
tekutiny a mie$ajte asi 10 sekund. Pridajte zvySok prasku a dékladne
miesajte dalSich 10-15 sekund (celkom 20-25 sekind).
Poznamka:
Pracovny ¢as pri 23°C (73°F) je priblizne 3 minuty od zac¢iatku mie$ania.
Pri vy$sich teplotach sa pracovny ¢as skracuje, pri nizsich teplotach sa
prediZuje.

4. Postup pri bondovani
A.Brekety

a) ZmieSanym adhezivom pokryte cely vazobny povrch brekety.

b) Breketu pokrytt adhezivom umiestnite na zub.

c) Breketu pevne pritlacte k povrchu skloviny. Su¢asne patradlom alebo
scalerom odstrarite nadbyto¢né adhezivum. Breketu opat pritlacte.
Pokracuijte pridavanim dal$ich brekiet. Umiestnite vSetky brekety v
kvadrante alebo v celom obluku. Je mozné, Ze budete potrebovat’
vacsie mnozstvo zmesi alebo adheziva. Ak sa obavate posunu brekiet,
Lprichytte” ich vytvrdzovanim svetlom priblizne 5 sekind.

PO ODSTRANENI NADBY TOCNEHO ADHEZIVA DAJTE POZOR,

ABY STE BREKETY NEPOSUNULI ESTE PRED VYTVRDNUTIM

ADHEZIVA. POSUN BREKIET V TEJTO CHVILI BY NARUSIL

PEVNOST VAZBY.

d) Polymerizaénou lampou (s vinovou dizkou 470 nm) vytvrdzujte kazdu
breketu zvlast 10 sekund z okluzalneho, mezialneho, distalneho a
gingivalneho pohladu. Je velmi déleZité periodicky kontrolovat
vytvrdzovacie svetlo fotometrom, aby ste zaistili primerany svetelny
vystup.

e) VloZte vyrovnavaci drét a dokonéite iniciacné procedury. Na iniciaénu
vazbu odport€ame droty s lahkou silou (napr., .016 NiTi alebo
ekvivalent).

Poznamky:

1) Bondovanie keramickych brekiet: chemicky retenéné bazy musia
byt naleptané a silanizované. Ak nie st naleptané a silanizované od
vyrobcu, pred bondovanim pomocou GC Fuji ORTHO LC ich
naleptajte a silanizujte. Ak pride ku kontaminacii baz brekiet,
postupuijte podia pokynov vyrobcu tykajicich sa ¢istenia, a/lebo
leptania a silanizovania. Mechanicky retenéné bazy nevyzaduju
Ziadne oSetrenie.

2) Bondovanie brekiet na porcelanové vypine.

Porcelanové plochy preparujte naleptanim a silanizovanim podla
pokynov vyrobcu. Bondujte pomocou GC Fuji ORTHO LC, ako je
uvedené hore.

3) Bondovanie brekiet na vyplne z amagamu/ kovovych zliatin: Kovovy
povrch pred nanesenim GC Fuji ORTHO LC zlahka zdrsnite
koti¢om alebo jemnym diamantovym hrotom.

. Akrylové aparaty

a) Pomocou mikroleptacieho ¢inidla alebo rotaéného nastroja zdrsnite a
umiestnite retenc¢né otvory na vnuitorné plochy aparatu.

b) Zuby preparujte, ako je uvedené v odstavci €. 1.

c) Pre lah$ie vyberanie aparatu z st naneste na okluzalne plochy zubov
vazelinu.

d) Vnutorné plochy aparatu vypliitte GC Fuji ORTHO LC.

e) Usadte na uréené miesto.

f) Ihned odstrarte nadbyto¢né adhezivum z okrajov aparatu.

g) Koncovkou polymeriza¢nej lampy pohybujte v smere od distalnej k
mezialnej ¢asti a kazdu stranu aparatu vytvrdzujte zvlast 30 sekund z
bukalnej, palatalnej a okluzalnej plochy.

h) Pacient moze aparat aktivovat este v ten isty vecer, pred spanim.

5. Odstranenie
A.Brekety

Breketu uchopte klieStami na ligatury, zub z lingvalnej strany podopierajte

prstami a su¢asne prudko otocte breketu v smere hodinovych ruciciek.

Ak narazite na odpor, zub v okoli brekety vysuste (vzduchovou pistolou) a

pokuste sa otacat breketu zas opaénym smerom. Scalerom

(odstrafiovacom zubného kameria) alebo rotaénym nastrojom odstrarite

vsetky zvysky adheziva.

. Aparaty

Bondované aparaty vyberiete pomocou kliesti na snimanie krazkov,

ktorymi aparat ohnete na niekolkych miestach. Ak sa nedari vybrat

aparattymto spdsobom, rozrezte ho, vysuste adhezivum a aparat
vyberte.
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USKLADNENIE
Pre zachovanie optimalnych fyzikalnych vlastnosti sa, skladujte na chladnom
atmavom mieste (4-25°C / 39,2-77,0°F).

BALENIE
1. Uvodné balenie:
15 g prasku (1), 8 g (6,8 ml) tekutiny (1) a obojstranna odmerka na prasok,
lastova Spachtla, stiprava miesacich podloziek (€. 22)
2. Standardné balenie :
40 g prasku (1), 8 g (6,8 ml) tekutiny (2), obojstranna odmerka na prasok,
plastovéa $pachtla, suprava miesacich podloziek (¢. 23)
3. Doplnkové balenia:
a) 40 g prasku s obojstrannou odmerkou na prasok
b) 8 g (6,8 ml) tekutiny

UPOZORNENIE

1. Ak dojde ku styku pripravku s Ustnou sliznicou alebo s pokozkou, okamzite
ho odstrarte tamponom alebo vatou navlhéenou liehom. Oplachnite vodou.

2. Ak by doslo ku styku pripravku s o¢ami, okamzite vyplachnite vodou a
vyhladajte lekarsku pomoc.

3. Prasok ani kvapalinu nemie$ajte s komponentami inych skloionomérnych
cementov.

4.V ojedinelych pripadoch méze vyrobok sposobit citlivost' u niektorych oséb.
Ak sa vyskytne takato reakcia, preruste pouzivanie vyrobku a vyhladajte
lekara.

5. Vzdy pouzivajte ochranné pomécky ako rukavice, masku a ochranny kryt
oci.

Niektoré vyrobky uvadzané v navode na pouzitie, méZu byt klasifikované ako
nebezpecné podla GHS. Vzdy sa oboznamte s bezpe¢nostnymi kartami, ktoré
su k dispozicii na adrese:

http://www.gceurope.com
Maozete ich tiez ziskat od svojho dodavatela.

CISTENIE A DEZINFEKCIA:

DAVKOVACIE SYTEMY PRE VIACNASOBNE POUZITIE: aby sa zabranilo
krizovej kontaminacii medzi pacientami vyzaduju tieto davkovacie systémy
strednu - Groveri dezinfekcie. lhned po pouZiti skontrolujte, ¢i nie je davkovaci
systém a Stitok poSkodeny. V pripade poskodenia, ho ihned zlikvidujte.
NEPONARAJTE DO TEKUTIN. Davkovaci systém dokladne ogistite, aby sa
zabranilo vysychaniu a hromadeniu ne¢istét. Dezinfikujte s registrovanymi
zdravotnymi prostriedkami na strednej trovni dezinfekcie v zavislosti na
regiondlnych / narodnych smerniciach.

Hlasenie neziaducich G¢inkov:

Ak sa Vam vyskytnu akékolvek neziadtce ucinky, reakcie alebo podobné

udalosti, pri pouzivani tohto vyrobku vratane tych, ktoré nie su uvedené v

tomto navode na pouZitie, oznamte ich priamo cez prislusny vigilance systém,

zadanim spravnej autority Vasej krajiny, na nasledujicom linku:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en

ako aj na naSom vnutornom systéme bdelosti: vigilance@gc.dental

Tymto spoésobom prispejete k zvySeniu bezpecénosti tohto vyrobku.

Naposledy upravené: 01/2022

&
navodila za uporabo.

GC Fuji ORTHO™ LC

ORTODONTSKO VEZAVNO SREDSTVO S SVETLOBNIM STRJEVANJEM

Uporaba samo za profesionalne namene in za priporo¢ene indikacije.

PRIPOROCENE INDIKACIJE

1. Vezava kovinskih breketov in ete¢menov.

2. Vezava keramicnih breketov.

3. Vezava naprav iz akrilata.

4. Cementiranje obroc¢kov, vendar samo kadar je potrebna dodatna retencija
obrockov.

KONTRAINDIKACIJE

1. Ne uporabljajte tega izdelka pri pacientih z znano alergijo na
stekloionomerne cemente, metakrilatne monomere ali metakrilatne
polimere.

2. Vezava polikarbonatnih breketov.

3. Cementiranje naprav retiniranih s previekami z nerjavecega jekla (npr.
Herbstov aparat).

NAVODILA ZA UPORABO
1. Preparacija sklenine
a) S pomocjo Copica ocistite vezavne povrsine na zobu z navadnim (ne
fluoriranim) plovcem in vodo.
b) Mo¢&no sperite z vodo.
c) S pomocjo gobice ali vatne kroglice nanesite ORTHO CONDITIONER na
vezavne povrsine zob za 20 sekund. Mo¢no sperite.
Ceprav so rezultati zadovoljivi tudi, e sklenina ni posebej pripravijena, je
bolje, da jedkate skleninske vezavne povrsine, kajti to pove¢a moc¢
adhezije. Priporogljivo je, posebej za nove uporabnike GC Fuji ORTHO
LC.
MOZNOST:
Jedkajte skleninske vezavne povrsine po navodilih proizvajalca. Moéno
sperite.
NAVODILO:
Skleninske vezavne povrsine morajo biti viazne. Preve¢ suhe ali izsusene
vezavne povrsine povzrogijo ravno nasprotni vezavni u¢inek. Optimalni
nivo vlage na povrsini dosezete, ¢e obriSete vezavne povrsine zoba z
vlazno vatno kroglico pred leplienjem breketa. Ce postane vezavna
povrsina prevec izsuSena med lepljenjem, jo ponovno navlazite z vatno
kroglico pred lepljenjem z GC Fuji ORTHO LC.
2. Razdeljevanje prahu in teko¢ine
a) Standardno razmerje prah / teko¢ina je 3,0 g/ 1,0 g. 1 velika lopatica
prahu in 2 kapljici tekocine.
b) Za natanénej$e razdeljevanje prahu potrkajte s steklenicko prahu. Ne
stresajte in ne obracajte.
c) Drzite steklenicko s tekogini vertikalno in jo neZno stisnite.
d) Steklenicki takoj po uporabi zaprite.
Navodilo:
Za dodajanje ali manj$o koli¢ino mesanice, je dovolj majhna Zlicka prahu
in ena kapljica tekocine.
MeSanje
Razdelite prah na 2 enaka dela. Polovico prahu dodajte CELOTNI tekocini
in mesaijte priblizno 10 sekund. Dodajte $e preostali prah in mo¢no mesajte
$e dodatnih 10 — 15 sekund (skupaj 20 — 25 sekund).
Navodilo:
Delovni ¢as je 3 minute od zacetka mesanja pri 23°C (73°F). Vije
temperature skraj$ajo delovni ¢as, nizje ga podalj$ajo.
. Tehnika lepljenja
A.Breketi

a) Vezavne povrsine na breketih v celoti previecite z zmes$anim
adhezivom.

b) Brekete nato postavite na zobe.

c) Cvrsto pritisnite breket ob skleninsko povrsino. S pomocjo sonde ali
indtrumenta za odstranjevanje kamna odstranite viske adheziva. Se
enkrat pritisnite breket. Nadaljujte s postavljanjem breketov. Namestite
vse brekete v kvadrantu ali celem zobnem loku. Morda boste
potrebovali ve¢ kot eno mesanico adheziva. Da ni tezav s premikanjem
breketov, jih »pritrdite«, tako da jih svetlobno obsevate priblizno 5
sekund.

PO ODSTRANITVI ODVECNEGA ADHEZIVA PAZITE, DA NE

PREMAKNETE BREKETOV, PREDEN SE ADHEZIV NE STRDI.

PREMIKANJE BREKETOV V TEM TRENUTKU LAHKO ZMANJSA

MOC VEZAVE.

d) S pomocjo polimerizacijske lu¢ke (valovne dolzine 470nm)
polimerizirajte vsak breket 10 sekund iz okluzalne, mezialne, distalne
in gingivalne smeri. Zelo je pomembno. da je lu¢ka redno servisirana
da je zagotovljen enakomerni svetlobni ucinek.

e) Namestite ortodontske Zice in koncajte postopek. Za zacetno vezavo
so primerne 016 NiTi Zice ali podobno.

Navodila:

1) Lepljenje kerami¢nih breketov: Kemi¢no — retencijsko bazo je
potrebno jedkati in silanizirati. Ce jedkanje in silaniziranje ni
zagotovil proizvajalec, jedkajte in silanizirajte pred lepljienjem
z GC Fuji ORTHO LC. Ce pride do kontaminacije baze breketov, jih
odistite po navodilih proizvajalca in / ali jedkajte in silanizirajte. Za
mehaniéno — retencijske baze ni potrebna posebna priprava.

2) Lepljenje breketov na porcelanske restavracije: Pripravite
porcelansko povrsino z jedkanjem in silaniziranjem, po navodilih
proizvajalca. Uporabite GC Fuji ORTHO LC kot zgoraj.

3) Lepljenje breketov na amalgamske / kovinske restavracije: Pred
namestitvijo GC Fuji ORTHO LC naredite kovinsko povrsino rahlo
hrapavo s pomocjo diska ali diamantne konice.

B. Akrilatni aparati

a) S pomocjo vrteega se indtrumenta naredite notranjo povrsino aparata
hrapavo in naredite retencijske luknje.

b) Pripravite zob kot je opisanu v delu #1.

c) Za lazje odstranjevanje aparata, nanesite petrolejev Zele na okluzalne
povrsine zob.

d) Napolnite notranje povrsine na aparatu z GC Fuji ORTHO LC.

e) Namestite v pravilen poloZaj.

f) Takoj odstranite odve¢en adheziv z robov aparata.

g) S premikanjem konice lucke iz distalne v mezialno smer, svetlobno
polimerizirajte vsak del aparata 30 sekund na bukalni, palatinalni in
okluzalni povrsini.

h) Z aktivacijo aparata se lahko za¢ne e isti vecer.

5. Postopek odstranjevanja

A.Breketi

Primite breket z ligaturnimi kle§¢ami, medtem podpirajte zob s prstom z
lingvalne strani in zavrtite breket v smeri urinega kazalca. Ce odpor
ostane, ga poskusite zavrteti v nasprotni smeri, potem ko ste zob okoli
breketa osusili ( z zra¢no puhalko). Preostale ostanke adheziva
odstranite z inStrumentom za odstranjevanje kamna ali vrte¢im se
instrumentom.

. Aparati
Za odstranitev aparata upogibajte aparat na ve¢ razli¢nih mestih s
kle$ami za odstranjevanje obro¢kov. Ce tako ne gre, razrezite aparat,
osusite adheziv in aparat odstranite.

I
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SHRANJEVANJE
Za optimalne lastnosti, shranjujte v hladnem in temnem prostoru
(4-25°C /39,2-77,0°F).

PAKIRANJE

1. Zacetni paket:
15g prahu (1), 8g (6,8ml) teko€ine (1) z dvostransko lopatico za prah,
plasti¢na spatula, set mesalnih podlog (No. 22)

. Standardni paket:
40g prahu (1), 8g (6,8ml) tekocine (1) z dvostransko lopatico za prah,
plasti¢na spatula, set mesalnih podlog (No. 23)

. Dodatni paketi:
a) 40g prahu z dvostransko lopatico za prah
b) 8g (6,8ml) tekoCine
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OPOZORILA

.V primeru stika z oralnimi tkivi ali kozZo, takoj odstranite z gobo ali vatno
kroglico namoceno v alkohol. Sperite z vodo.

.V primeru stika z o¢mi, takoj sperite z vodo in poi$¢ite zdravni§ko pomo¢.

Ne mesajte prahu ali tekocine z drugimi steklasto ionomernimi materiali.

.V redkih primerih lahko izdelek pri nekaterih ljudeh povzro&i preobéutljivost.
V primeru tak$ne reakcije prekinemo z uporabo izdelka in bolnika napotimo
k zdravniku.

. Osebna varovalna oprema kot so rokavice, obrazna maska in zas¢itna
ocala se mora vedno uporabljati.
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Nekateri proizvodi omenjeni v predhodnih navodilih za uporabo so lahko
klasificirani kot nevarni glede na GHS. Vedno se poducite o navodilh za varno
uporabo na:

http://www.gceurope.com
Lahko pa jih dobite tudi pri vasem zastopniku.

CISCENJE IN DEZINFEKCIJA:

SISTEM ZA VECKRATNO UPORABO: da se izognete navzkrizni
kontaminaciji med pacientom in sistemom za veckratno uporabo, je zahtevana
dezinfekcija srednjega nivoja. Takoj po uporabi preglejte sistem za veckratno
uporabo in oznadite poskodbe e so le-te prisotne. Poskodovan sistem
zavrzite.

NE NAMAKAJTE V TEKOCE SREDSTVO ZA DEZINFEKCIJO. Temeljito
ocistite sistem za veckratno uporabo, da preprecite suSenje in nabiranje
necistoce. Dezinficirajte s sredstvom za dezinfekcijo srednjega nivoja,
registriranega pri zdravstveno infektivni kontroli skladno z regionalno / lokalno
regulativo.

Porogilo o neZelenih u¢inkih:

Ce se zavedate kakrsnih koli nezelenih uginkov, reakcij ali podobnih dogodkov,

do katerih je pri$lo pri uporabi tega izdelka, vklju¢no s tistimi, ki niso navedeni

v tem navodilu za uporabo, jih prijavite neposredno prek ustreznega sistema

za stalni nadzor, tako da izberete ustrezen organ v vasi drzavi dostopni preko

naslednje povezave:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_sl

kot tudi v naSem sistemu notranjega nadzora: vigilance@gc.dental

Na ta nacin boste prispevali k izboljSanju varnosti tega izdelka.

Zadnja izdaja: 01/2022

GC Fuji ORTHO™ LC
SVETLOSNOPOLIMERIZUJUCI ADHEZIV ZA ORTODONTSKO SPAJANJE

Samo za struénu stomatolo$ku upotrebu u preporuéenim indikacijama.

PREPORUCENE INDIKACIJE

1. Spajanje metalnih bravica i prstenova.

2. Spajanje keramickih bravica.

3. Spajanje akrilatnih naprava.

4. Cementiranje prstenova samo kada je potrebna dodatna retencija prstenova.

KONTRAINDIKACIJE

1. Izbegavati upotrebu ovog proizvoda kod pacijenata sa poznatom alergijom na
glasjonomer cemente, metakrilatne monomer ili metakrilatne polimere.

2. Spajanje polikarbonatnih bravica.

3. Cementiranje naprava retiniranih krunicama od nehrdajuceg celika (npr.
Herbst naprave).

UPUTSTVOE ZA UPOTREBU
1. Preparacija gledi

a) Gumicom ili ¢etkicom ocistiti povrsine zuba za spajanje obi¢énom
(nefluoridisanom) profilaktickom pastom i vodom.

b) Dobro isprati vodom.

c) Sunderom ili komadi¢em vate naneti ORTHO CONDITIONER na
povrsine zuba za spajanje u trajanju od 20 sekundi. Dobro isprati. lako se
uspesni rezultati postizu bez predtretmana gledi, kondicioniranje povr§ina
gledi za spajanje povecace ¢vrstoéu adhezivnog spoja. Stoga se to
preporucuje, posebno za nove korisnike GC Fuji ORTHO LC.

OPCIJA:

Nagrizati povrsine gledi za spajanje prema uputstvu proizvodaca sredstva
za nagrizanje. Dobro isprati.

VAZNO:

Povr$ine gledi za spajanje treba da budu vlazne. PreviSe suva ili isusena
povrsina gledi negativno ¢e da uti¢e na ¢vrstoc¢u spoja. Optimalni nivo
povrsinske vlaZznosti moZe da se postigne brisanjem povr$ina zuba za
spajanje navlazenim komadi¢em vate neposredno pre spajanja bravice.
Ako se povrsine za spajanje presuse tokom postupka spajanja, treba ih
ponovo navlaziti brisanjem navlaZzenim komadi¢em vate pre spajanja sa
GC Fuji ORTHO LC.
2. Doziranje praha i te¢nosti
a) Standardni odnos praha i te¢nosti iznosi 3,0 g / 1,0 g. Jedna ravna velika
merica praha na 2 kapi te¢nosti.
b) Za precizno doziranje praha, blago lupiti o bocicu. Ne tresti je i ne
preokretati.
c) Boéicu s teéno$¢u drzati uspravno i blago pritisnuti.
d) Bocice zatvoriti odmah posle upotrebe.
Vazno:
Za ponovljeno spajanje ili malu koli¢inu zameSanog materijala koristiti
malu mericu i jednu kap te¢nosti.
3. MeSanje
Prah podeliti u 2 jednaka dela. Prvi deo zamesati s CELOM tecnosc¢u i
mesati oko 10 sekundi. Dodati preostali prah i dobro mesati dodatnih 10-15
sekundi (ukupno 20-25 sekundi).
Vazno:
Radno vreme iznosi oko 3 minuta od pocetka meS$anja pri 23°C. Vise
temeprature skratice radno vreme, a nize temperature ¢e ga produziti.
4. Postupak spajanja
A.Bravice

a) Povrsinu za spajanje bravice potpuno obloZiti zame$anim adhezivom.

b) ObloZenu bravicu postaviti na zub.

c) Bravicu ¢vrsto pritisnuti o povrsinu gledi. Sondom ili strugacem
odstraniti viSak adheziva. Ponovo pritisnuti bravicu. Nastaviti s
postavljanjem ostalih bravica. Postaviti sve bravice u kvadrantu ili celom
zubnom luku. MoZe biti potrebno vise od jedne me8avine adheziva. Ako
dolazi do pomeranja bravica, treba ih “zalepiti” svetiosnom
polimerizacijom u trajanju od otprilike 5 sekundi.

POSLE ODSTRANJENJA VISKA ADHEZIVA PAZITI DA SE

BRAVICE NE DIRAJU PRE STVRDNJAVANJA ADHEZIVA.

POMERANJA BRAVICA U OVOM TRENUTKU MOZE SMANJITI

CVRSTOCU SPOJA.

d) Uredajem za svetlosnu polimerizaciju (470 nm talasne duzine), svaku
bravicu polimerizovati 10 sekundi iz okluzalnog, mezijalnog, distalnog
i gingivnog smera. Vrlo je vazno uredaj za svetlosnu polimerizaciju
redovno kontrolisati meracem svetla kako bi se osigurala odgovaraju¢a
emisija svetla.

e) Postaviti nivelirajucu Zicu i zavrsiti pocetne postupke. Za pocetno
spajanje preporucuje se zica koja jeluje blagim silama (npr. .016 NiTi ili
odgovarajuca).

Vazno:

1) Spajanje keramickih bravica: Hemijski retiniraju¢e baze moraju da se
jetkaju i silanizuju. Ako nisu nagrizene ili sinalizirane od strane
proizvodaca, treba ih nagristi i silanizovati pre spajanja sa GC Fuji
ORTHO LC. Ako se baze bravica uprljaju, treba pratitu uputstvo
proizvodaca za ¢iSéenje, i / ili nagrizanje i silanizovanje. Za
mehanicki retiniraju¢e baze nije potreban nikakav tretman.

2) Spajanje bravica za keramicke radove: Keramicke povrsine pripremiti
jetkanjem ili silanizacijom u skladu sa uputstvom proizvodaca. Spojiti
sa GC Fuji ORTHO LC kako je gore navedeno.

3) Spajanje bravica za radove iz amalgama / metalne legure: Povrsinu
metala blago orapaviti diskom ili finim dijamantnim borerom pre
postavljanja materijala GC Fuji ORTHO LC.

. Akrilatne naprave

a) Pomocu uredaja za mikronagrizanje ili rotiraju¢eg instrumenta orapaviti

povrsinu i postaviti retencijske rupe u unutradnje povrsine naprave.

o]

Unutradnje povrsine naprave ispuniti sa GC Fuji ORTHO LC.
Postaviti u pravilan polozaj.

f) Visak adheziva odmah odstraniti s ruba naprave.

g) Pomeranjem vrha uredaja za svetlosnu polimerizaciju u distalnom
prema mezijalnom smeru, svetlosno polimerizovati svaku stranu
naprave po 30 sekundi po bukalnoj, palatinalnoj i okluzalnoj povrsini.

h) Aktiviranje naprave moze zapoceti u pacijentovo vreme odlaska na
pocinak iste veceri.

5. Postupak skidanja
A.Bravice

Bravicu obuhvatiti kljeStima za secenje i pridrzavajuci zub prstima s

lingvalne strane bravicu ostro rotirati u smeru kazaljke na satu. Ako

postoji otpor, ponovo pokusati okretanjem u suprotnom smeru nakon
susenja (pusterom za vazduh) zuba oko bravice. Sondom ili rotiraju¢im
instrumentom odstraniti ostatak adheziva.

B. Naprave

Za skidanje spojenih naprava, napravu saviti na viSe mesta pomoc¢u

kljesta za skidanje prstenova. Ako naprava ne moze lako da se skine,

treba da se prereze, osusiti adheziv i skinuti je.

CUVANJE
Za optimalno kori$¢enje preporucuje se, ¢uvati na hladnom i tamnom mestu
(4-25°C).

PAKOVANJE

1. Pocetno pakovanje:
15 g praha (1), 8 g (6,8 ml) te€nosti (1) s merom za prah s dva kraja,
plasticnom $patulom, kompletom podloga za mesanje (br. 22)

2. Standardno pakovanje:
40 g praha (1), 8 g (6,8 ml) te¢nosti (2) s merom za prah s dva kraja,
plasticnom $patulom, kompletom podloga za mesanje (br. 23)

3. Dopunsko pakovanje:
a) 40 g praha s merom za prah s dva kraja
b) 8 g (6,8 ml) tecnosti

UPOZORENJE

1. U slu¢aju dodira s oralnim tkivom ili koZzom, odmah odstraniti sunderom ili
vatom namocéenom u alkohol. Isprati vodom.

2. U slu¢aju dodira s o¢ima, odmah isprati vodom i potraziti lekara.

3. Ne meSati prasak ili te€nost s drugim glasjonomerima.

4. U retkim slu¢ajevima ovaj proizvod moze uzrokovati osetljivost kod nekih
osoba. U slu¢aju takvih reakcija valja prekinuti uporabu proizvoda i potraZiti
lekara.

5. Liéna zastitna sredstva, kao $to su rukavice, maska za lice i sigurnosna
zastita za oci, treba uvek nositi.

Neki proizvodi pomenuti u ovom Uputstvu za upotrebu mogu da se klasifiikuju

kao opasni prema GHS. Uvek proverite u sigurnosno tehni¢kom listu na:
http://www.gceurope.com

Takode su dostupni kod vaseg dobavljaca.

CISCENJE | DEZINFEKCIJA:

VISEKRATNO UPOTREBLJIVA PAKOVANJA: kako bi se izbegla kontaminacija
izmedu pacijenata ova vi$ekratno upotrebljiva pakovanja zahtevaju dezinfekciju
srednjeg nivoa. Odmah posle upotrebe pregledati visekratno upotrebljivo
pakovanje i oznaciti ostecenja ako ih ima. O$te¢enu spravu baciti.

NE URANJATI U TECNO SREDSTVO ZA DEZINFEKCIJU. Temeljno ogistiti
visekratno upotrebljivo pakovanje kako bi se sprecilo suSenje i nakupljanje
prljavstine. Dezinfikovati sredstvom za dezinfekciju srednjeg nivoa prema
registrovanoj zdravstveno-infektivnoj kontroli u skladu sa regionalno /
nacionalnim smernicama.

Obavestavanje o neZeljenim dejstvima:

Ako postanete svesni bilo kakvih nezeljenih dejstava, reakcija ili sli¢cnih dogadaja

do kojih je doslo upotrebom ovog proizvoda, uklju¢ujuci i one koji nisu navedeni

u ovom uputstvu za upotrebu, molimo da ih prijavite direktno kroz odgovarajuci

sistem nadzora, odabirom odgovarajuéeg autoriteta u vasoj drzavi, dostupno

putem sledece veze:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en

kao i na nas interni sistem nadzora: vigilance@gc.dental

Na taj nacin doprinec¢ete pobolj§anju sigurnosti ovog proizvoda.

Poslednja revizija: 01/2022

Mepes 3acTOCyBaHHSIM yBaXHO
NpOYNTAITE IHCTPYKUIO 3 BUKOPUCTAHHS.

GC Fuji ORTHO™ LC

CKIOIOHOMEPHWW LEEMEHT CBITNIOBOIO TBEPAIHHS A5 GIKCALLIT B
OPTOMOHTII

[ins BUKOpUCTaHHSA nuLle nikapsiMm-ctomaTonoramu y Bunagkax, Wwo onucati
B AaHin iHCTpyKUjii.

MOKA3AHHA

1. ®ikcauis meTanesux 6pekeTiB Ta aTa4yMeHiB.

2. dikcauis kepamiyHnx GpekeTis.

3. dikcauis nnacTMacoBux anaparis.

4. dikcauisa kineub y BUNaaKy, SKWo nigcuneHunii G0HANHT € HeoBXigHUM.

MPOTUMOKA3AHHA

1. He BukopucToByiiTe Lieit MaTepian Ana nauieHTiB 3 anepricto Ha
CKIOIOHOMEpHI LIeMEHTH, MOHOMep MeTakpunaTy abo nonimep
meTakpunary.

2. ®ikcauis nonikapboHaTHUX BpekeTis.

3. dikcauisi anapaTis 3 0NOpo Ha KOPOHKMU i3 HeipxkaBitoyoi cTani
(Hanpuknap, anapat lep6era).

BKA3IBKW 10 BUKOPUCTAHHA
1. MigroToBka emani

a) BukopurcToBytouM rymMmoBy Yatueuky abo LiTKy, O4nCTiTb NoBepXHio 3y6a,
wo nignarae 6oHAUHrY, npocToto (6e3 hTopy) NemM30to Ta BOAOHK.

6) PeTenbHO NpomuiiTe BOAOH.

B) Bukopuctosytoun ry6ky abo BaTHy Kynbky, HaHeciTe ORTHO
CONDITIONER Ha 20 cekyHA Ha noBepxHi 3y6iB, Lo niansrawTs
6oHANHTY. PeTenbHo npomMuiiTe. HeaBaxatoum Ha Te, Lo YCNillHOro
pesynsTaTy MOXHa AocsArTv i 6e3 nonepeaHLOI NiAroToBKN emani,
KOHAWLiOHYBaHHS i1 NOBEPXHi NOKpaLnTL aaresito LemeHTy. Tomy,
oco6nmBo HoBuM kopucTysayam GC Fuji ORTHO LC, pekomeHayeTbea
3aCTOCOBYBATH KOHAWLIIOHEP.

ANBTEPHATUBHO:

MpoTpaBUTK NOBEPXHIO eMani 3rigHo 3 IHCTPYKLisMU BUpOBHUKa

TPaBUIBHOTO renio. PeTenbHoO NpoMnuTy.

MPUMITKA:

MoBepxHs emani mae 6yTu Bonoroto. 3aHaaTo niacyleHa abo

nepecylieHa noBepxHsa emani noripwutb agresito. OnTumansHO BONOroi

noBepxHi 3y6iB MOXHa JOCATTH, AKLLO NPOTEPTH i1 3BONOXEHUM BaTHUM

Banukom 6e3nocepeaHbo nepep dikcalieto GpekeTiB. Y BUNagky, akLo

noBepxHs nepecuxae nig yac npoueaypu dikcalii, nepen dikcadieio Ha

GC Fuji ORTHO LC 3HoBY npoTpiTb iX 3BOMIOXEHUM BaTHUM BanIMKOM.
2. [losyBaHHsA NOPOLLKY Ta pianHW

a) CtaHaapTHe cniBBiAHOLWEHHS nopoluky / pianHu cknagae 3,0 r/ 1,0 r. Lle
O/iHa BenuKa Noxka MopoLuKy Ha 2 Kpani pifiuHu.

6) [Ins TOYHiWOro 403yBaHHA NOPOLLKY NIereHbKo NOCTyKaiTe NNsALWeyko
no gonoHi. He cTpywyiTe ii Ta He nepesepTaiTe.

B) TpumaiiTe NNswweYyKy 3 piAVHOI BEPTUKANbHO Ta 3nerka HagasnionTe.

r) 3akpuinTe NnsLWeYkn ogpasy nicns BUKOPUCTaHHS.

Mpumitka:
Mpwn NoBTOPHI chikcauii a6o Manux nNopLisx BUKOPUCTOBYNTE ManeHbKy
TOXeuKy Ta OAHY Kpansio pifuHu.

3. 3amiwyBaHHs
Po3ainiTe nopoLwwok Ha ABi piBHI YacTWHW. 3aMilyinTe nepLuy nopuito 3
YCIEIO piguHoto npoTsirom 10 cekyHA. [loaaiTe NOPOLLOK, L0 3anULLNBCS,
Ta peTenbHo 3amilwyiite we npotarom 10-15 cekyHa (saranom 20-25
ceKyHa).
Mpumitka:
Po6ounit Yac cknagae npubnn3Ho 3 XBUNWHU BiA NoYaTKy 3amillyBaHHs
npu Temnepatypi 23°C (73°F). binblw Bucoka TemnepaTtypa npusBeae A0
CKOPOUeHHsi po6GOYOro Yacy, a HUXKYa — 0ro NOAOBXMUTL.
4. Mpoueaypa dikcauii
A.BpekeTtn
a) MoBHICTIO NOKPUIATE 3aMillaHUM LLEEMEHTOM KOHTaKTHY NOBEPXHI0
GpekeTa.

6) BcTaHoBiTb 6pekeT Ha 3y6.

B) MiLlHO NpuUTUCHITL GpekeT 0 NoBepxHi emani. Buaanite Haanuwkn
UeMeHTy 3a flonomoroto 3oHaa abo ckeitnepa. MpUTUCHITL GpekeT
3HoBY. MpoAoBXYNTE BCTAHOBMEHHS iHLIMX BpekeTiB. BcTaHOBITb yCi
6pekeTn B kBagpaHTi abo B NOBHil Ay3i. [Ins Lboro Moxe
3Hago6utucs binblue 0AHOro 3aMillyBaHHS LeMeHTY. AKLLO 3aBaxae
pyXxnuBicTb GpekeTiB, 3aKpiniTh iX, MONIMEpPN3yYn LLEMEHT CBITIIOM
npoTarom 5 cekyHa.
nicna BUAANEHHA HAONULLKIB LEMEHTY HE BOPYWITb
BPEKETW, OOKW LLEMEHT HE 3ATBEPAHE. PYX BPEKETIB HA
LIbOMY ETAMI MOXE NPU3BECTW O MOCNABINEHHA AAMESII.

r) 3a gonomorot TepaneBTUYHOro noniMepuaaTopa (4OBXWHA XBUMI
470 HM) noniMmepunayiiTe CBITNOM KOXHMI GpekeT npoTarom 10 cekyHA
3 KOXHOT CTOPOHU: OKI03iNHOI, Me3ianbHoi, AUCTanbHOI Ta 3i CTOPOHU
ACEH.

NIOKCMETPOM, abu NepeKoHaTUCh Y HANEXHiN iHT@HCUMBHOCTI

BUMPOMIHIOBAHHSA.

n) BcTaHoBiTh Ayry Ta 3aBepLwiTe noyaTkoBi npoueaypu. Oapasy nicns
hikcauii pekoMeHayETbCH BUKOPUCTOBYBATH YT 3 HEBEMUKUM
3ycunnam (Hanpuknag 016 NiTi uu ananor).

MpumiTtku:

1) ®ikcauist kepamidHux GpekeTiB: PeTeHLiiiHi 30H1 MaloTb ByTn
npoTpaBneHi Ta cunaHoBaHi. AKLO NpoTpaBeHHs Ta
cunaHyBaHHsi He Gynn BUKOHaHi BUPOGHUKOM, 3po6iTh Lie
camocTinHo nepep dikcauieto Ha GC Fuji ORTHO LC. Akwo
KOHTaKTHa noBepxHs 6pekeTy 3abpyaHunacs, giite y
BiAMNOBIAHOCTI O IHCTPYKLi BUpOBHKMKA CTOCOBHO 04MCTKU Ta/abo
NpoTpaBMeHHs i cunaHyBaHHs. Y Bunagky
MexaHiYHO-peTeHLiHNX 30H Y AoAaTKoBIN 06pobLi noTpetn
Hemae.

2) dikcalis 6pekeTiB 4o kepaMiyHOT pecTaBpauii: MigroTyiite
MOBEPXHI0 Kepamiku, NPOTPaBMBLLW Ta MPOCUNaHyBaBLLK Ti
BiANOBIAHO 40 IHCTPYKLiN BUpobHuka. 3adikcyinTe Ha GC Fuji
ORTHO LC, sik Bka3aHo BuLLe.

3) dikcauis 6pekeTiB 4O amanbramu / MeTaneBux pecTtaBpaLlii:
3nerka 3arpy6iTh NOBEPXHIO METanNY AUCKOM Y1 anMasHiM Gopom
manoi 3epHucTocTi nepes HaHeceHHam GC Fuji ORTHO LC.

B.Mnactmacosi anapatu

a) 3acTOCOBYOYM BHYTPILLHLOPOTOBUIA NICKOCTPYMEHEBMIA anapaTt abo
iHCTPYMEHT, LWo obepTaeTbes, 3arpy6iTe Ta 3po6iTh peTeHUinHI
OTBOPU Ha BHYTPILLHIO NOBEPXHIO anapary.

6) MiaroTyiite 3y6un, sik onucaHo y poazini Ne 1.

B) [Insi nonerweHHa 3HATTS anapaTty HaHeCiTb Ba3eniH Ha OKM03iiHy
NoBepxHio 3y6iB.

r) Hanecitb GC Fuji ORTHO LC Ha BHyTpilUHi noBepxHi anapaTy.

A) BcTaHoBiTh y NOTPiGHOMY NOMOXEHHI.

e) HeraitHo BMAanitTe HaANULWIKKM LeMeHTY no nepudepii anaparty.

%) Mepemiwatouu ceiTnosoa BiA AUCTanbHOT A0 Me3sianbHOi NOBEepPXHi,
noniMepu3yiTte cBitTnom npotarom 30 CEKYHZ, KOXHY CTOPOHY (LLiYHY,
nigHebiHHy, okNto3iNHY) anapary.

3) BuKkopucTaHHsA anapaTy MOXHa MOYMHATU Ha HiY Y TOW camunii AeHb.

5. Mpoueaypa 3HATTA
A.BpekeTtn

3aTtucHyBLIM GpekeT niraTypHUMU WUNLAMK Ta NiATpUMYOYN 3y6

nanbLsiM1 3 I3N4HOT CTOPOHMU, Pi3ko 0GEPHITL GPEKET 3a FOAUHHIUKOBOK

cTpinkoto. AKLO BiAYyBaETLCSA CNpoTuB, cnpobyiiTe noBepHyTH GpekeT

B iHLUY CTOPOHY, NonepeAHbO BUCYLLIMBLLK (3@ AONOMOrot nosiTps) 3y6

HaBkorno GpekeTa. Buaanite 3anuiukv uemMeHTy ckelinepom a6o

iHCTpPYMeHTOM, Wo o6epTaeTbes.

B. Anapatu

[ns BuaaneHHs 3adikcoBaHux anapariB BUrHITb anapar y AeKinbkox

MicUAX WUNUSMKU NS BUAaneHHs Kineub. AKLLO nicnsa Uboro anapat He

3HIMaETbCS, PO3PiKTE MOro, BUCYLLITh LLIEMEHT Ta 3HiMiTb anapar.

3BEPIFTAHHA
[ns onTumansHUX po6oymnx xapakTepucTuk pekomeHayeTbes, 3bepirati y
npoxonogHomy Ta TeMHOMy MicLi npu Temnepartypi 4-25 °C (39,2-77,0 °F).

YMNAKOBKA
1. CTapToBuit Habip:
15 r nopouwky (1), 8 r (6,8 mn) pianHu (1), ABOCTOPOHHS MipHa noxeyka ana
MOpOLLKY, NNIacTUKOBUI WNaTenb, 6rok Ans 3amiwysaHHs (Ne 22)
CraHpapTHUi Habip:
40 r nopouuky (1), 8 r (6,8 mn) pianHu (2), ABOCTOPOHHSA MipHa noxeyka Ans
MOpPOLLKY, NacTUKOBUIA WNaTenb, 6rnok Ans 3amiwyBaHHsA (Ne 23)
. Okpemo:

a) 40 r NOpOLLKY 3 ABOCTOPOHHBOIO MiPHOIO NOXEUKOI0

6) 8 r (6,8 mn) pianHu
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YBATA

1. Akuio maTtepian noTpanue Ha CNM30BY POTOBOT NOPOXHNUHM abo LWKipY,
HeraiHo BUAAniTh i0ro ry6koto aGo BaTHUM TaMMOHOM, 3MOYEHUMN Y
cnupTi. MpomuiiTe BENMKOIO KinbKicTio BOAM.

.Y BUnagky noTpannsHHaA B 0di HeranHo NPOMUTW BEMUKOIO KifbKICTI0 BOAN
Ta 3BepHyTUCS 10 Nikaps.

. He amiwyBaTtu nopowok abo piguHy 3 6yab-skumMu iHLWIMMK
CKII0iOHOMEPHUMYU MaTepianamu.

4. B nooavHOKMX BUNaaKax y Aesknx NalieHTiB MaTepian Moxe BUKIMKaTH
nigBULLEHY YYTNMBICTb. Y pasi BUHUKHEHHS Takux peakLiit NpunuHiTe
BMKOPWUCTAHHA MaTepiany Ta 3BepHiTbCA [0 nikaps BiANoBigHOT
cneuianisauii.

. 3aBXAM BUKOPUCTOBYITe 3acobu iHANBIAYyanbHOro 3axXuUCTY, Taki sk
3aXMCHi pyKaBUYKWU, Macku Ta 3axvcHi 3acobu ans oyen.

N
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[Hesiki 3i arafjaHnx y gaHin iHCTpyKuii 3 ekcnnyaTauii npoaykTiB MOXyTb 6y Tn
oxapakTepu3oBaHi sik HeGeaneuHi 3rigHo 3 GHS. 3aBxan o3HaomnonTecs 3
nacnopTamu XiMmiyHoi 6e3neku NpoAyKTiB, siki MOXHA 3aBaHTaXuUTu 3a
HaCTYMHWUM NOCUMAHHSIM:

http://www.gceurope.com
MacnopTu ximiyHoOi 6e3nekmn Takox MoXHa oTpumMaTH y Balloro noctayanbsHuka.

OUYMLLEHHA TA JESUHOEKL|IA:

CUCTEMW JOCTABKM BATATOPA30OBOIO BUKOPUCTAHHA: 3 meToto
3anobiraHHs nepexpecHoMy iHiKyBaHHIO NauieHTiB Li CUCTEMW BUMaratTb
nesiHdexuii cepegHboro piBHa. Oapasy nicns BUKOPUCTaHHSA nepesipsnTe ix
cTaH. He BUKOPUCTOBYMTE Y pasi NOWKOAKEHHS!.

HE 3AHYPIOUTE Y AE3VH®IKYIOUI PO3YMHW. PeTenbHo o4mncTiTh
cucTemy, o6 NonepeanTy 3aCuXaHHs Ta HaKoNMU4YEHHs 3a6pyAHEHb.
MpopesiHdikyiiTe i Ae3iHdikytounm 3acobom Ans cepeHbOro piBHS
nesiHdekuii, aknii 3apeecTpoBaHnit B yCTaHOBaX OXOPOHW 340POB’A
BiANOBIAHO 0 perioHanbHUX / HaLioHaNbHUX BUMOT.

He6axaHi edpekTn — 3BiTHICTb
Akwo BK AisHaeTecs npo byab-aki HebaxaHi Hacniakwu, peakuii abo noaibHI
BUNaAKM, L0 BUHWUKIN BHACNILOK BUKOPUCTAHHS LIbOTO NPOAYKTY,
BKITHOMAKOUM Ti, WO He 3a3HayeHi B Uil iHCTPYKLiT LWoA0 BUKOPUCTaHHS, Byab
nacka, noBifloMTe Npo H1X 6e3nocepeaHbO YNOBHOBAXEHOMY NPeACTaBHUKY
BUpOGHWKa B YKpaiHi 3@ HACTYMHUM NOCUNaHHAM:

info@kristar.ua
a TaKoX [10 HaLLOT CUCTeMU BHYTPILLHBbOrO KOHTponto: vigilance@gc.dental
Takum YnHOM, BM ByaeTe cnpusiTu NigBULLEHHIO 6e3neku Lboro NpoayKTy.

OcTaHHi 3miHn BHeceHo: 01/2022

[\ YnoBHOBaXeHWi NPeACTaBHWK B YKpaiHi:
ToBapucTBO 3 0GMEXEHOI BiANOBIAANLHICTIO
«KPICTAP-LIEHTP»
Byn. Mexuripceka, 6ya. 50, k8.2, m. Kuis, 04071, Ykpaina
UATRI0T ren/dakc: +380445020091, e-mail: info@kristar.ua
kristar.ua

Kullanimdan 6nce, talimatlari
GC Fuji ORTHO™ LC

ISIKLA SERTLESEN ORTODONTIK YAPISTIRICI

Sadece 6nerilen durumlarda bir dis hekimi tarafindan kullanilabilir.

ONERILEN DURUMLAR

1. Metal braketlerin ve tutucularin baglanmasinda.

2. Seramik braketlerin baglanmasinda.

3. Akrilik aygitlarin baglanmasinda.

4. Sadece ekstra band tutusu gerektiginde bandin yapistirimasinda.

KULLANILMAMAS| GEREKEN DURUMLAR

. Bilinen cam iyonomer siman, metakrilat monomer veya metakrilat polimer

alerjisi olan hastalarda bu trtinin kullanimindan kaginiimalhdir.

Polikarbonat braketlerin baglanmasinda.

. Paslanmaz gelik kuron tarafindan tutulan aygitlarin (6rn. Herbst Aygitlari)
baglanmasinda.

wn

KULLANIM TALIMATLARI
1. Dis Minesinin Hazirlanmasi

a) Bir parlatma ucu veya bir firga kullanarak dislerin baglanma ylzeylerini
diiz ponza (floriir eklenmemis) ve su ile temizleyin.

b) Su ile iyice yikayin.

c) Dislerin baglanma ytizeylerine siingerle veya pamukla 20 saniye boyunca
ORTHO CONDITIONER uygulayin. Su ile iyice yikayin. Dis minesi igin 6n
islem yapilmadan basarili sonuglar elde edilmesine ragmen, dis minesi
baglanma yiizeylerinin uygun duruma getirilmesi yapistiricinin baglanma
gliclint artiracaktir. Bu nedenle 6zellikle GC Fuji ORTHO LC'yi yeni
kullanacak kisiler igin onerilir.

ISTEGE BAGLI:
Dis minesi baglanma yiizeylerini purizlendirici reticisinin talimatlarina
gore purizlendirin. Su ile iyice yikayin.
NOT:
Dis minesi baglanma yuzeyleri nemli olmalidir. Asiri kuru veya
kurutulmus bir dis minesi ylizeyi baglanma giiclinii ters yénde
etkileyecektir. Optimum ylzey nemliligi, kenet baglama isleminin hemen
oncesinde dislerin baglanma ylizeylerinin islak bir pamukla silinmesi ile
saglanabilir.
Yapistirma islemi sirasinda baglanma yizeylerinin asiri kurumasi
durumunda, GC Fuji ORTHO LC ile baglanmadan énce nemli bir pamukla
baglanma ytizeylerini yeniden islatin.
2. Toz ve Sivinin Hazirlanmasi
a) Standart toz/sivi orani 3,0 g/1,0 gramdir. 1 6l¢li kasigi toz igin 2 damla
sivi gerekir.
b) Tozun iyice karismasi igin sisenin dibine elinizle hafifge vurun. Siseyi
calkalamayin veya ters gevirmeyin.
c) Sivi sisesini dik olarak tutun ve hafifge sikin.
d) Kullanimdan sonra siseleri derhal kapatin.

Not:

Yeniden baglanma veya kiiglik bir karigim igin kiigiik kasi§i ve bir damla

sivi kullanin.

. Karigtirma
Tozu iki esit parcaya ayirin. ik pargayi sivinin TAMAMI ile 10 saniye
boyunca karistirin. Tozun diger kismini da ekleyin ve karigimin tamamini
10-15 saniye daha iyice karistirin (toplam 20-25 saniye).
Not:
Calisma siiresi 23°C’de (73°F) karistirma isleminin baglangicindan
itibaren 3 dakikadir. Calisma siresi daha yiiksek sicakliklarda kisalacak,
daha disiik sicakliklarda uzayacaktir.

. Yapistirma islemi
A.Braketler

a) Braketin baglanma ylizeyini karistiriimis yapistirici ile tamamen
kaplayin.

b) Yapistirici ile kaph braketi disin Gizerine yerlestirin.

c) Braketi dis minesi ylizeyine dogru hafifge bastirin. Muayene gubugu
veya bir kazima gubugu kullanarak fazla yapistiriciyi temizleyin.
Brakete yeniden bastirin. Diger kenetleri yerlestirmeye devam edin.
Tum braketleri geyrek daire veya yarim daire seklinde yerlestirin. Ek
yapistirici karigimi gerekebilir. Kenetlerin kaymasi durumunda,
kenetleri 5 saniye boyunca isikla sertlestirerek "baglayin".

FAZLA YAPISTIRICIYI TEMIZLEDIKTEN SONRA YAPISTIRICI

SERTLESMEDEN ONCE BRAKETLERI OYNATMAMAYA OZEN

GOSTERIN. BU NOKTADA BRAKETLERIN OYNAMASI YAPISMA

GUCUNU AZALTABILIR.

d) Her bir keneti dis kapanma, mesial, distal ve dis eti yonlerinden 10'ar
saniye sireyle 1sikla sertlestirin (470 nm dalgaboyu). Diizgiin 1sik
cikisini garanti altina almak icin. sertlestirme 15141 diizenli araliklarla bir
1sik lcer yardimi ile test edilmelidir.

e) Diizeyleme telini yerlestirin ve baslangig islemlerini tamamlayin. ilk
baglanmada hafif giigte bir tel (6rnegin .016 NiTi veya dengi) onerilir.
Notlar:

1) Seramik braketlerin baglanmasi: Kimyasal olarak tutucu kaideler
puriizlendirilmeli ve silan uygulanmalidir. Uretici tarafindan
puriizlendiriimemis veya silan uygulanmamigsa, GC Fuji ORTHO LC
ile baglanma isleminden 6nce pirizlendirin ve silan uygulayin.
Kenet kaidelerine bulagsma olmasi durumunda temizlik ve/veya
puriizlendirme ve silan uygulama igin Ureticinin talimatlarini
uygulayin. Mekanik tutucu kaideler igin islem yapilmasi gerekmez.

2) Braketlerin porselen restorasyonlara baglanmasi: Porselen
ylizeyleri Ureticinin talimatlarina gére puriizlendirme veya silan
uygulamasi ile hazirlayin. Yukarida belirtilen sekilde GC Fuji
ORTHO LC ile yapistirin.

3) Braketlerin amalgam/metal alasim restorasyonlara baglanmasi
GC Fuji ORTHO LC'yi yerlestirmeden 6nce metal ylizeyi bir disk
veya ince elmas ug ile hafif¢e puriizlendirin.

B. Akrilik Aygitlar

a) Bir mikro plriizlendirici veya dénertas aleti ile aygitin i¢ ylizeylerinde
tutma yuvalari olusturun ve pirizlendirin.

b) Bollim #1'de belirtilen sekilde disleri hazirlayin.

c) Aygitin sokiilmesini kolaylastirmak igin dislerin kapanma yiizeylerine
vazelin siriin.

d) Aygitin i ylizeylerini GC Fuji ORTHO LC ile doldurun.

e) Dlizgiin bir sekilde yerlestirin.

f) Fazla yapistiriciyi aygitin geperlerinden bekletmeden temizleyin.

g) Sertlestirme 151g1 ucunu distal yénden mesial yone hareket ettirerek
aygitin her bir tarafini yanak, damak ve dis kapanma yiizeylerinde
30'ar saniye boyunca isikla sertlestirin.

h) Aygitin etkinlesmesi islemin yapildigi giiniin aksaminda baglayabilir.

5. Sokme Islemi

A.Braketler
Braketi bir bagcik kesici ile tutun ve disi parmaklarinizia dil tarafindan
desteklerken braketi saat yoniinde keskin bir bigcimde gevirin. Direngle
kargilagsmaniz durumunda, braketin gevresindeki disi hava Ufleterek
kuruttuktan sonra ters yonde yeniden gevirmeyi deneyin. Bir kaziyici veya
doner alet ile artik yapistiricy temizleyin.

B. Aygitlar
Bagh aygitlari sokmek igin aygiti halka gikarma pensi ile birkag noktadan
esnetin. Bu islem aygitin gikmasini saglamazsa aygiti kisimlara ayirin,
yapistirictyr kurutun ve aygiti gikarin.
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SAKLAMA KOSULLARI
En iyi performans igin, serin ve karanlik bir yerde saklayin
(4-25°C) (39,2-77,0°F).

PAKETLER

1. Tanitim Paketi:
15g toz (1), 8 g (6,8 ml) sivi (1), ¢ift uclu toz 6lgl kasigl, bir plastik spattil ve
karistirma kagidi seti (No. 22) ile birlikte

2. Standart Paket:
40 g toz (1), 8 g (6,8 mL) sivi (2), cift uglu toz &lgl kasig, bir plastik spatiil ve
karistirma kagidi seti (No. 23) ile birlikte

3. Yedek Paketler:
a) 40 g toz ve ¢ift uclu toz dlgii kasigi
b) 8 g (6,8 ml) sivi

UYARI

1. Agiz dokusuna veya deriye temas etmesi durumunda derhal alkolle
islatiimis
bir singer veya pamukla temizleyin. Bol suyla yikayin.

2. Gozlere temas etmesi durumunda derhal bol su ile yikayin ve tibbi yardim
alin.

3. Tozu veya siviyi diger cam iyonomer malzemeler ile KARISTIRMAYIN.

4. Nadir olarak (riin bazi kisilerde duyarliliga neden olabilir. Béyle bir durumla
karsilasiimasi halinde Griintin kullanimini durdurun ve derhal bir doktora
danigin.

5. Daima eldiven, yliz maskesi ve glivenlik gozligu gibi kisisel koruyucu
ekipmanlar (KKE) takiimalidir.

Onceki kullanma kilavuzunda refere edilen bazi iriinler GHS’e gére zararli
siniflandirilabilir. Daima kendinizi agagidaki linkte mevcut olan giivenlik bilgi
pusulularina alistirabilirsiniz.

http://www.gceurope.com
Ayni zamanda tedarikgiden elde edilebilir.

TEMIZLEME VE DEZENFEKSIYON:

COK-KULLANIMLIK DAGITICI SISTEM: Hastalar arasinda gapraz
kontaminasyonu énlemek i¢in bu cihaz orta-seviye dezenfektan
gerekmektedir. Kullanimdan hemen sonra cihazi gézlemleyin ve bozulma igin
etiketleyin.Eger zarar gérmisse cihazi ¢dpe atin.

SUYA DALDIRMAYINIZ. Kurumasini ve kontaminasyonun akiimilasyonu nu
onlemek i¢in tamamen cihazi temizleyiniz. Orta-seviye kayith saglik bakim-
dereceli enfeksiyon kontrol {riinii ile bélgesel / ulusal rehberelere uygun
olarak dezenfekte ediniz.

istenmeyen Etkiler Raporu:
Kullanim talimatinda listelenmeyen yan etkiler dahil olmak tizere, bu triiniin
kullanimiyla ilgili herhangi bir yan etki (istenmeyen etki), reaksiyon veya
benzeri olaylarin tespiti durumunda asagidaki linkten erisebileceginiz
bulundugunuz iilkenin uygun otoritesini segerek dogrudan ihtiyat sistemi ile
lutfen rapor ediniz.
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_t
i¢ itiyat sistemimize de bilgi vererek; vigilance@gc.dental ; bu Gr
glvenligini arttirmaya katkida bulunacaksiniz.

Son Revizyon: 01/2022

Pirms lietoSanas ri
lietoSanas instrukciju.

GC Fuji ORTHO™ LC
GAISMA CIETEJOSS ADHEZIVS ORTODONTIJAI

Paredzéts tikai zobarstniecibas specialistam izmantoSanai rekomendétas
indikacijas.

REKOMENDETAS INDIKACIJAS

1. Metala breke$u un ataémentu cementéSana.

2. Keramikas brekeSu cementésana.

3. Akrila ierféu cementésana.

4. Gredzenu cementésana tikai, kad nepiecieSama papildus retensija
gredzeniem.

KONTRINDIKACIJAS

1. Izvairieties lietot produktu pacientiem ar alergiju uz stikla jonoméra
cementiem, metakrilata monoméru vai metakrilata poliméru.

2. Polikarbonata brekesu cementésana.

3. leri€u, kas stiprinas ar térauda kroniem (piem. Herbsta ierices) cementésana.

LIETOSANAS PAMACIBA
1. Emaljas sagatavosana

a) Ar profilaktisko gumijas kausinu vai birstiti notirit zoba saitéjamas virsmas
ar parasto (fluoru nesaturo$u) pumeku un tdeni.

b) Rapigi noskalot ar tdeni.

c) Ar vates lodTti vai sikli uz saitéjamam virsmam uz 20 sekundém aplicét
ORTHO CONDITIONER. Rapigi noskalot. Lai gan veiksmigi rezultati tika
sasniegti bez emaljas sagatavo$anas, emaljas virsmu kondicioné$ana
palielina adhezivo saites spéku. Tadé| ta ir ieteicama, jo Tpasi jauniem
GC Fuji ORTHO LC lietotajiem.

PAPILDUS:
Kodiniet emaljas saitéjamo virsmu saskana ar kodinataja razotaja
lietoSanas instrukciju. Rpigi noskalot.
PIEZIME:
Emaljas virsmam, kuras paredzéts saitét, jabat mitram. Parlieku sausa vai
parzavéta emaljas virsma saites spéku samazinas. Optimalo virsmas
mitrumu var iegat uzreiz pirms saité$anas noslaukot zoba emaljas virsmu
ar samitrinatu vates loditi. Ja saitéjama virsma procedaras laika klast
parlieku sausa, pirms GC Fuji ORTHO LC aplicé$anas, rehidratéjiet to ar
samitrinatu vates loditi.

2. Pulvera un 8kidruma sagatavo$ana

a) Standarta pulvera un $kidruma proporcija ir 3.0 g/1.0 g. 1 liela karote
pulvera ar 2 pilieniem $kidruma.

b) Akuratai pulvera porcijas sagatavos$anai viegli sakratiet pudeli pret
plaukstu. Nekratiet pudeli un neapgrieziet to otradi.

c) Pudeli ar $kidrumu turiet vertikali un viegli saspiediet.

d) Pudeles péc lietoSanas nekavéjoties aiztaisit.

. SamaisiSana

Cementa porciju sadalit divas vienadas dalas. lejaukt pirmo porciju ar VISU
$kidrumu un maisit apméram 10 sekundes. lemaisit atlikuso pulvera porciju
un visu samaisTt 10-15 sekundés (kopa 20-25 sekundes).

Piezime:

Darba laiks 23 °C (73 °F) ir 3 minltes no samaisi$anas sakuma.
Augstakas temperatiiras saisina darba laiku un zeméakas temperatiras
pagarina darba laiku.

SaitéSanas procedira

A.Breketes

a) PilnTba noklat breketes saitéjamo virsmu ar sagatavoto maistjumu.

b) Novietot noklato breketi uz zoba .

c) Stingri piespiest breketi pret emaljas virsmu. Izmantojot zondi vai skeileri
nonemt lieko adhezivu. VEélreiz piespiest breketi. Turpiniet uzlikt papildus
breketes. Uzlikt visas breketes viena kvadranta vai visam Zoklim.
lespéjams, ka biis nepiecieS§ama vairak ka viena maisijuma deva. Ja
pastav risks, ka brekete varétu dreifét, “pienaglojiet ’ tas polimeriz&jot
apméram 5 sekundes.

PEC LIEKA ADHEZIVA NONEMSANAS UZMANIETIES, LAI

NEIZKUSTINATU BREKETES PIRMS ADHEZIVS IR

POLIMERIZETS. BREKESU KUSTIBA SAJA ETAPA VAR BUT PAR

IEMESLU SAITES SPEKA SAMAZINASAI.

d) Izmantojot polimerizacijas lampu (ar 470 nm staru garumu) polimerizét
katru breketi 10 sekundes no okluzalas, mezialas, distalas un
gingivalas puses. Ir svarigi periodiski parbaudit lampas izejo$as gaismas
intensitati ar testeri.

e) levietot stiepli un pabeigt sakuma procedaru. Inicialaja saitésanas
stadija ieteicams izmantot vieglo stiepli (piem. 016 NiTi vai ekvivalentu).
Piezimes:

1) Keramikas breke$u saité$ana: Breketes ar kimiski retentivo virsmu ir
nepiecieSams kodinat un noklat ar silanu. Ja to nav izdarijis razotajs,
kodiniet un apstradajiet ar silanu pirms saitéSanas ar GC Fuji ORTHO
LC. Ja breketes virsma kontaminéta, ievérojiet razotaja noradijumus
breketes tirisanai, un/vai kodinasanai un silanésanai.

Mehaniski retentivam breketém pirmsapstrade nav nepiecieSama.

2) Brekesu saité$ana pie porcelana restauracijam: Sagatavot porcelana
restauracijas virsmu to kodinot un noklajot ar silanu saskana ar
razotaja noradijumiem. Saitét ar GC Fuji ORTHO LC ka aprakstits
ieprieks.

3) Brekesu saité$ana pie amalgamas/metala sakaus&jumu
restauracijam:
pirms GC Fuji ORTHO LC uzklasanas ar disku vai smalku dimanta
urbuli padarit metala virsmu viegli nelidzenu.

. Akrila ierices

a) Ar mikrokodinataju vai rotgjo$o instrumentu ierices iek$&jo virsmu
padarit grubulainaku un izveidot retensijas caurumus.

b) Zobu sagatavot ka aprakstits #1 dala.

c) Lai atvieglotu ieri¢u nonemsanu uz zobu okluzalam virsmam aplicét
petrolejas gélu.

d) lerices iek$éjas virsmas noklat ar GC Fuji ORTHO LC.

e) Uzsédinat pareiza pozicija.

f) Nekavéjoties nonemt adheziva parpalikumus no ierices periférijas.

g) Parvietojot gaismas vadu distali -mezialaja virziena polimerizét katru
ierices pusi 30 sekundes no bukalas, palatinalas un okluzalas virsmas.

h) lerices aktivé$anu pacients var sakt tas pasas dienas vakara pirms
gulétieSanas.

5. Nopemsana

A.Breketes

Satveriet breketi ar ligatiiru griez&ju un pieturot zobu ar pirkstiem no

lingvalas puses, strauji pagriezt breketi pulkstenraditaja virziena. Ja

saduraties ar pretestibu, méginiet vélreiz atkartoti pagriezot breketi

pretéja virziena (pirms tam nozavéjot zoba virsmu ap breketi ar gaisa

pasteri). Nonemt atlieku adhezivu ar skeileri vai rotéjoSo instrumentu.
. lerices

Lai nonemtu ierices, ar gredzenu maiglém izlociet ierici uz visam pusém.

Ja tas nepalidz nonemt ierici, veiciet iericé iegriezumu, nozavéjiet

adhezivu un nonemiet ierici.
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UZGLABASANA
Optimalai izmanto$anai ieteicams uzglabat tum$§a un vésa vieta
4-25 °C (39.2-77.0 °F) temperatara.

IEPAKOJUMI

1. Sakuma komplekts:
15 g pulveris (1), 8 g (6.8 mL) Skidrums (1) ar divpuséju plastmasas karoti
pulverim, maisamie bloknoti (No. 22)

2. Standarta komplekts:
40 g pulveris (1), 8 g (6.8 mL) $kidrums (2) ar divpusé&ju plastmasas karoti
pulverim, maisamie bloknoti (No. 23)

3. Papildiepakojumi:
a) 40 g pulveris ar divpuséju plastmasas karoti pulverim
b) 8 g (6.8 mL) 8kidrums

BRIDINAJUMS

1. Kontakta gadijuma ar mutes dobuma audiem vai adu nekavéjoties nonemt
ar spirta samércétu sukli vai vati. Noskalot ar tdeni.

2. Kontakta gadijuma ar acim nekavéjoties noskalot ar Gideni un vérsties péc
mediciniskas palidzibas.

3. Nejaukt pulveri un $kidrumu kopa ar citiem stikla jonoméru komponentiem.

4. Retos gadijumos produkts var izsaukt jutigumu. Ja ir novérota $ada reakcija
partrauciet produkta izmanto$anu un vérsieties pie arsta.

5. Vienmér javelk personigais aizsargaprikojums, pieméram, cimdi, sejas
maskas un acu dro$ibas aizsargi.

Dazi §Ts intrukcijas produkti saskana ar GHS tiek klasificéti ka bistami. lepazities
ar Dro$ibas datu lapu var:

http://www.gceurope.com
Tas var sanemt arf no jusu piegadataja.

TIRISANA UN DEZINFEKCIJA:

ATKARTOTI LIETOJAMAS IERICES: lai izvairitos no $kérsinfekcijas starp
pacientiem, Sai iericei ir nepiecieSama vidéja ITmena dezinfekcija. Uzreiz péc
lieto$anas ierici un uzlimi apskatit un novértét tas stavokli. Ja ierice ir bojata,
toatkartoti lietot nedrikst.

NEMERCET. Lai izvairitos no kontamingjo$o vielu nozisanas un akumulacijas
ierici pilnTba notirit. Veikt dezinfekciju ar registrétu, atlautu izmantosanai
infekcijas kontrolei veselibas aprapes joma, piemérotu vidéja Iimena produktu,
saskana ar regionalam / valsts vadlinijam.

Nevélamu blakusefektu zino$anas sistéma:

Ja jums k|Ust zinami jebkadi nevélami blakusefekti, reakcija vai ITdzigi notikumi,

kas radusies produkta lieto$anas laika, ieskaitot tadus, kas nav minéti T

produkta instrukcija, lagums par tiem zinot tiesi vigilances sistéema, izvéloties

attiecigo atbildigo iestadi sava valsti, kas ir atrodamas $aja saité:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en

ka arT misu vigilances sistéma: vigilance@gc.dental

Tada veida jus sniegsiet savu ieguldijumu uzlabojot produkta lieto$anas drosibu.

Pé&deéjo reizi parskatits: 01/2022

atidZiai perskaitykite instrukcijas.
GC Fuji ORTHO™ LC

SVIESA KIETINAMA SURISIMO SISTEMA SKIRTA ORTODONTINEMS
PROCEDUROMS

Skirtas tik gydytojy-odontology naudojimui pagal rekomenduojamas indikacijas.

REKOMENDUOJAMOS INDIKACIJOS

1. Metaliniy brekety ir uZrakty jungimui.

2. Keraminiy brekety jungimui.

3. Akriliniy aparaty jungimui.

4. Ziedy cementavimui, kai reikalinga didelé jy retencija.

KONTRAINDIKACIJOS

1. Venkite produkto naudojimo pacientams alergiSkiems stiklo jonomeriniams
cementams, metakrilato monomerams ir polimerams.

2. Polikarbonatiniy brekety jungimas.

3. Ortodontiniy aparaty su nerdijancio plieno vainikéliais cementavimas
(pvz.: Herbsto ar plec¢iamuyjy aparaty).

NAUDOJIMO BUDAS
1. Emalio paruo$imas

a) Naudodami profilaktine taurele ar $epetélj nuvalykite jungiamuosius danty
pavirius paprasta ( be fluoro) pasta ir vandeniu.

b) Gerai nuplaukite.

c) Kempinéle ar vatos tamponéliu uztepkite ORTHO CONDITIONER ant danty
jungiamy pavirsiy 20 —¢&iai sekundziy. Gerai nuplaukite. Nors geri rezultatai
gaunami ir be papildomo emalio paruos$imo, ta¢iau jungiamuyjy emalio
pavirsiy kondicionavimas sustiprina riSamgsias bondo savybes. Todél
kondicionavimas yra itin rekomenduojamas naujiems GC Fuji ORTHO LC
vartotojams.

NEPRIVALOMA:
Esdinti danties pavir§ius néra privaloma. Atlikdami $ig procedirg
vadovaukités gamintojy instrukcijomis. Gerai nuplaukite.
PASTABA:
Emalio jungiamieji pavir§iai turi bati drégni. Sausas arba perdZiovintas
emalio pavirSius neigiamai veikia jungimasi. Optimalus pavirSiaus
drégnumas gali bati iSgaunamas drékinant danties pavir$ius drégnu vatos
tamponéliu. Jei pavir$iai suri§imo metu iSsauséja prie$ tepant GC Fuji
ORTHO LC, sudrékinkite juos dar kartelj.

2. Milteliy ir skys¢&io dozavimas

a) Standartinis milteliy ir skyscio santykis 3.0 g/1.0 g. (1 Saukstelis milteliy ir 2
lasai skyscio).

b) Kad milteliai bty biresni, Svelniai supurtykite buteliukg. Nekratykite bei
neapverskite buteliuko dugnu j virsy.

c) Laikykite skys¢io buteliukg vertikaliai bei Svelniai iSspauskite.

d) I8kart po naudojimo uzdarykite buteliukus.

Pastaba:
pakartotiniam tvirtinimui arba nedideliy kiekiy maiSymui, dékite maza
Saukstelj milteliy ir vieng lasg skyscio.

3. MaiSymas
Padalinkite miltelius j 2 lygias dalis. MaiSykite pirma milteliy porcijg su VISU
skyscio kiekiu apie 10 sekundziy. Tada pridékite likusj milteliy kiekj ir
nuodugniai maisykite 10-15 sekundziy (viso 20-25 sekundés).
Pastaba:
Darbinis laikas yra mazdaug 3 minutés nuo mai§ymo pradZios esant 23°C
(73°F). Aukstesné temperatira trumpina darbo laikg, o Zemesné - prailgina.
4. Suri$imo (bondingo) procedira

A.Breketai

a) Padenkite breketo jungiama pavir$iy sumaisytu adhezyvu.

b) UZdékite breketg ant danties.

c) Tvirtai prispauskite jj prie emalio. Zondu arba skaldikliu, pasalinkite
adhezyvo pertekliy. Paspauskite breketg dar kartelj. UZzdékite likusius
vieno kvadranto arba viso lanko breketus. Gali prireikti daugiau nei vieno
mai$ymo. Jei breketas slankioja, stabilizuokite jj kietindami $viesa apie 5
sekundes.

PASALINE ADHEZYVO PERTEKLIY, BUKITE ATIDUS, -

NEPAJUDINKITE BREKETO, KOL NESUKIETINSITE ADHEZYVO.

BREKETO JUDEJIMAS GALI SUSILPNINTI JUNGT].

d) Kiekvieng breketa kietinkite (470 nm bangos ilgio) polimerizacine lempa
po 10 sekundziy okliuzine, medialine, distaline ir gingivaline kryptimis.
Labai svarbu. jog polimerizaciné lempa bty periodiskai testuojama, kad
baty uztikrintas adekvatus Sviesos intensyvumas.

e) |kiskite lyginamaja vielg ir uzbaikite pradétas proceddras. PradzZioje
rekomenduojama silpno spaudimo viela (pvz.: 0,016 NiTi ar panasi) .
Pastabos:

1) Keraminiy brekety suriimas : esant cheminei brekety retencijai,
pagrindas turi bati i$ésdintas ir silanizuotas. Jei pagamintas pagrindas
neésdintas ir nesilanizuotas , padarykite tai prie$ suri§imag su GC Fuiji
ORTHO LC. Jei breketo bazé uztersiama, nuvalykite jg
vadovaudamiesi gamintojy nurodymais ir/arba ésdinkite bei
silanizuokite. Pagrindams su mechanine retencija papildomo
paruo$imo nereikia.

2) Brekety jungimas su keraminémis restauracijomis: Vadovaudamiesi
amintojy nurodymais paruoskite keraminj pavir$iy ésdindami ir
silanizuodami. Sujunkite su GC Fuji ORTHO LC kaip aprasyta pries tai.

3) Brekety jungimas su amalgamos / metalinémis restauracijomis:

Prie$ uzdedant GC Fuji ORTHO LC lengvai pasiurkstinkite metalo
pavirsiy diskeliu ar $velniu deimantiniu grazteliu.
B. Akriliniy aparaty suri§imas

a) Graviruokliu ar sukamuoju instrumentu pasiurkstinkite vidinj aparato
pavirsiy ir padarykite retencines duobeles.

b) Paruoskite dantj kaip aprasyta #1 skyriuje.

c) Kad jtaisas lengviau nusiimty, uztepkite vazelino ant okliuzinio danties
pavirsiaus.

d) Padenkite vidinj aparato pavir$iy GC Fuji ORTHO LC.

e) Pritaikykite burnos ertméje.

f) I8kart paSalinkite adhezyvo pertekliy nuo aparato krasty.

g) Judindami polimerizacing lempg distaline-medialine kryptimi kietinkite
kiekvieng aparato puse po 30 sekundziy, taip pat skruostinj, gomurinj ir
okliuzinj pavirsiy.

h) Aparato veikimas gali prasidéti tg patj vakarg pacientui einant miegoti.

5. Nuémimas
A.Breketai

Suimkite breketa ligatdriniu pjaustikliu ir prilaikydami dantj pirstais i$

liezuvio pusés, staigiai pasukite breketg pagal laikrodZio rodykle. Esant

pasipriesinimui, padziovinkite dantj orapate ir dar kartg bandykite trukteléti
breketa prieSinga kryptimi. Pasalinkite adhezyvo liku¢ius skaldikliu arba
sukamaisiais instrumentais.

B. Ortodontiniai aparatai

Norédami pasalinti aparatg, Ziedy nuémimo replémis lankstykite jj j visas

puses. Jei nepavyko, padalinkite jj, iSdZiovinkite adhezyva ir nuimkite

aparatg.

LAIKYMAS
Optimalai izmanto$anai ieteicams uzglabat istabas, laikykite vésioje, tamsioje
vietoje 4-25°C / (39.2-77.0°F) temperataroje.

PAKUOTES
1. Jvadiné pakuoteé:
15 g milteliy (1), 8 g(6.8 ml) skyséio (1), plastmasiné mentelé, maiSymo
popieréliy rinkinys (Nr.22).
Standartiné pakuoté:
40 g milteliy (1), 8 g(6.8 ml) skys¢io (2 buteliukai) su dvipusiu $auksteliu ,
plastmasiné mentelé, maiSymo popieréliy rinkinys (Nr.23).
. Papildymo pakuoté:
a) 40 g milteliy su dvipusiu $auksteliu
b) 8 g (6.8 ml) skyscio
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ATSARGIAI

1. Jei Sios medziagos pateko ant burnos ertmés audiniy ar odos, nedelsiant
pasalinkite kempinéle ar vatos tamponéliu, iSmirkytais alkoholyje. Nuplaukite
vandeniu.

2. Jei Sios medziagos pateko j akis, nedelsiant plaukite vandeniu ir kreipkités j
gydytoja.

3. Nemaisykite milteliy ar skyscio su kitomis stiklo jonomerinémis
medziagomis.

4. Retais atvejais $is produktas gali sukelti jautruma. Jei taip atsitiko, nutraukite
$§io produkto vartojimg bei kreipkités j gydytoja.

5. Asmeninés apsaugos priemonés - pirstinés, kaukés ir apsauginiai akiniai

turéty bati naudojamos visada.

Kai kurie naudojimo instrukcijose nurodyti produktai GHS gali bati klasifikuojami
kaip pavojingos medziagos. Visada susipazinkite su medziagy charakteristiky
duomenimis. Juos galite rasti:

http://www.gceurope.com
Informacijos taip pat galite gauti pas tiekéjus.

VALYMAS IR DEZINFEKCIJA:

DAUGKARTINIO NAUDOJIMO DOZAVIMO SISTEMOS: siekdami iSvengti
pacienty uzkrétimo — Sioms priemonéms taikykite vidutinio lygio dezinfekcijg.
ISkart po naudojimo apzidrékite priemones ir jy etiketes, jvertinkite nusidévéjima.
Jei sistema nebetinkama naudoti- iSmeskite.

NEMIRKYKITE. Kad nesikaupty ir nepridzitty neSvarumai - priemones
kruopsciai valykite. Naudokite vidutinio lygio sveikatos priezitros jstaigy higienos
normas atitinkancias dezinfekcines priemones, vadovaukités vietiniais /
valstybiniais jstatais.

Pranesimas apie nepageidaujamus padarinius:

Jei naudodamiesi produktu pastebéjote bet kokj instrukcijose nepaminéta $alutinj

efekta, nepageidaujama reakcijg ar neatitikima, praSome apie juos tiesiogiai

pranesti atitinkamoms instancijoms. Tai galite padaryti Siame internetiniame

puslapyje, pasirinkdami Jasy $aliai atstovaujancig valdzios institucijq :
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en

Taip pat galite radyti miisy kompanijos atstovams: vigilance@gc.dental

Taip prisidésite prie produkto saugumo gerinimo.

patikslinta: 01/2022

hoolikalt kasutamisjuhendit.
GC Fuji ORTHO™ LC

VALGUSKOVASTUV ORTODONTILINE ADHESIIV

Kasutamiseks vaid hambaravis soovituslikel naidustustel.

NAIDUSTUSED

1. Metallbreketite ja lisakinnituste kinnitamine.

2. Keraamiliste breketite kinnitamine.

3. Akrlulaparaatide kinnitamine.

4. Vérude kinnitamine ainult juhul, kui soovitakse kinnitada téiendavat
kinnitusvéoru.

VASTUNAIDUSTUSED

1. Valtige selle toote kasutamist patsientidel, kellel on teadaolevalt allergia
klaasionomeertsementidele, metakriilaatmonomeeridele vai
metakrilaatpolimeeridele.

2. Poliikarbonaatbreketite kinnitamine.

3. Roostevabast terasest krooni kiilge kinnitatud aparaadid (nait. Herbst
aparaadid).

KASUTUSJUHEND
1. Emaili ettevalmistamine
a) Kasutades profilaktilist kummi véi harja, puhasta hammaste pinnad
(fluorivaba) pimsi ja veega.
b) Loputa korralikult veega
c) Kasutades késna voi vatikuuli, aplitseeri sidustatav hambapind ORTHO
CONDITIONER-ga 20 sekundit. Loputa korralikult. Kuigi head
tulemused saavutatakse ka emaili eelnevalt t emata, siis emaili pinna
to6tlemine konditsioneeriga suurendab adhesiivi kinnitustugevust. Seega
on soovitatav, eriti uutele GC Fuji ORTHO LC kasutajatele.
ULDIST:
Sodvita emaili sidustatavad pinnad vastavalt toote tootja juhendile.
Loputa korralikult.
MARKUS:
Emaili sidustatavad pinnad peavad olema niisked. Taielikult kuiv v&i
kuivatatud emaili pind ei haaku piisavalt tugevalt adhesiiviga. Optimaalne
niiskuse tase saavutatakse enne breketi kinnitamist niiske vatirulliga
pinda plhkides. Kui sidustatavad pinnad muutuvad sidustamise
protseduuri ajal kuivaks, siis niisuta sidustatavaid pindasid uuesti
vatirulliga enne, kui kannad peale GC Fuji ORTHO LC.
2. Pulbri ja vedeliku doseerimine

a) Standardne pulbri vedeliku vahekord on 3,0 g/1,0 g. 1 suur méddulusikas
pulbrit ja 2 tilka vedelikku. B

b) Pulbri tapseks doseerimiseks, koputa pudelit 6rnalt. Ara raputa ega keera
tagurpidi.

c) Hoia vedelikuga pudel vertikaalselt ja pigista ornalt.

d) Sulge pudelid kohe pérast kasutamist.

MARKUS:

Uuesti sidustamiseks voi vaikeste koguste segamiseks kasuta vaikest

moddulusikat ja tht tilka vedelikku.

. Segamine

Jaga pulber kaheks vordseks osaks. Sega esimene osa kogu vedelikuga

umbes 10 sekundit. Lisa llejaanud pulber ning sega pohjalikult 10-15

sekundit (kokku 20-25 sekundit).

Markus:

To6aeg on umbes 3 minutit alates segamise algusest 23°C (73°F) juures.

Koérgem segamistemperatuur v6ib liihendada ja madalam temperatuur

pikendada t66aega.

. Sidustamise protseduur

A.Breketid

a) Kata sidustatav breketi pind Uleni segatud adhesiiviga.

b) Aseta adhesiiviga kaetud breket hambale.

c) Suru breket kindlalt vastu emaili pinda. Kasutades sobivat instrumenti
Vvdi scalerit, eemalda Ulemé&érane adhesiiv. Suru breketit uuesti. Jatka
jargmiste breketite paigaldamist. Paigalda kdik breketid kvadranti v6i
tais kaarde. Voimalik, et adhesiivi on vaja segada rohkem kui (ks kord.
Kui breketid on paigas, valguskdvasta umbes 5 sekundit.

PARAST ULEMAARASE ADHESIIVI EEMALDAMIST, OLE

ETTEVAATLIK, ET MITTE LIIGUTADA BREKETEID ENNE KUI

ADHESIIV ON KOVASTUNUD. BREKETI LIIKUMINE SEL HETKEL

VOIB VAHENDADA SIDUSTAMISE TUGEVUST.

d) Valgusta (470 nm lainepikkust) igat breketit 10 sekundit, oklusaal,
mesiaal, distaal ja gingivaal pindadelt. Vaga tahtis on, et kasutatav
valgusseade oleks perioodiliselt kontrollitud ja valgus vastaks
ettenahtud parameetritele.

e) Lisa traat ja korda protseduure uuesti. Esialgsel kinnitamisel on
soovitav kasutada kerget traati (n&it. 016 NiTi v6i samavéarne)
Markus:

1) Keraamiliste breketite kinnitamine: Keemiliselt pusivad aluspinnad
peavad olema sddvitatud ja silaaniga niisutatud. Kui pole sé6vitatud
ega silaaniga niisutatud tootja poolt, siis enne sidustamist GC Fuji
ORTHO LC-ga tuleb breketi aluspinnad séévitada ja silaaniga
niisutada.

2) Breketite kinnitamine portselan restauratsioonidele: Valmista ette
portselanpinnad neid sé6vitades ja silaaniga niisutades vastavalt
tootjapoolsetele juhistele. Sidusta GC Fuji ORTHO LC nii nagu tlal
kirjas.

3) Breketite kinnitamine amalgaam / metall sulam restauratsioonidele:
Enne GC Fuji ORTHO LC pealekandmist karesta drnalt metalli pind
ketta vGi peene teravatipulise teemantpuuriga.

. Akriitilaparaadid

a) Kasutades mikrosddvitust vai roteeruvat instrumenti, karesta ja tee
kinnitusavad aparaadi sisepindadele.

b) Valmista ette hambad nii nagu on kirjeldatud I6igus # 1.

c) Et kergendada aparaadi eemaldamist, pane oklusaalsetele
hambapindadele vaseliini.

d) Taida sisemised aparaadipinnad GC Fuji ORTHO LC-ga.

e) Aseta sobivasse asendisse.

f) Eemalda kohe lilemé&arane adhesiiv aparaadi dartelt.

g) Liigutades valguslambi otsikut distaal mesiaal suunal, valgusta igat
aparaadi kiilge 30 sekundit.

h) Aparaadi aktiveerumine véib alata patsiendi uneajal samal 6htul.

5. Eemaldamise protseduur

A.Breketid
Haara breketist ligatuurildikajaga ja toeta samal ajal hammast
keelepoolselt kiiljelt sdrmedega, keera jérsult breketit kellaosuti suunas.
Kui breket ei tulnud lahti, proovi parast kuivatamist keerata vastupidises
suunas. Eemalda Glemaarane adhesiiv scaleri voi roteeruva
instrumendiga.

B. Aparaadid
Et eemaldada aparaate, painuta aparaati erinevatest kohtadest voru
eemaldamise tangidega. Kui nii ei saa aparaati katte, I6ika aparaat
osadeks, kuivata adhesiiv ja eemalda aparaat.
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SAILITAMINE
Soovitatav parima tulemuse saavutamiseks, séilita jahedas ja pimedas
(4-25°C 1 39.2-77.0°F).

PAKENDID
1. Sissejuhatav pakend:
15g pulbrit (1), 8 g (6.8 mL) vedelikku (1), kahe otsaga méddulusikas, plastik
spaatel, segamisalused (Nr. 22)
2. Standardne pakend:
40 g pulbrit (1), 8 g (6.8 mL) vedelikku (2), k
ahe otsaga moddulusikas, plastik spaatel, segamisalused (Nr. 23)
3. Lisapakendid:
a) 40 g pulbrit ja kahe otsaga mdddulusikas
b) 8 g (6.8 mL) vedelikku

HOIATUS

1. Kokkupuutel limaskesta v6i nahaga eemalda materjal kohe alkoholis
immutatud késna voi vatiga. Loputa veega.

2. Silma sattumisel loputa hoolikalt veega ja vajadusel p66rdu arsti poole.

3. Ara sega erinevaid klaasionomeer pulbreid ja vedelikke omavahel.

4. Harvadel juhtudel v&ib toode pdhjustada tundlikkust. Sellisel juhul koheselt
katkestada toote kasutamine, vajadusel pé6rduda arsti poole.

5. Alati tuleb kanda kaitsevarustust nagu kindad, ndomask ja kaitseprillid.

Osad tooted kéaesolevas kasutusjuhendis voivad GHS'is (kemikaalide tihtne

Glemaailmne klassifitseerimis- ja margistamissiisteem) olla klassifitseeritud

kui tervist kahjustavad. Tutvu alati ohutusjuhenditega, mis on saadaval siin:
http://www.gceurope.com

Samuti saab neid edasimiiija kaest.

PUHASTAMINE JA DESINFITSEERIMINE

MITMEKORDSELT KASUTATAVAD KANDESUSTEEMID: Patsientidevahelise
ristkontaminatsiooni valtimiseks tuleb see vahend desinfitseerida vaheetapile
vastava infektsioonikontrolli vahendiga. Kohe peale kasutamist hinda
kahjustuste olemasolu seadmel. Kahjustunud vahend kuulub &ra viskamisele.
MITTE SISSE KASTA. Saasteainete kinni kuivamise ja kuhjumise
ennetamiseks puhasta seade pohjalikult. Desinfitseeri vaheetapile vastava
infektsioonikontrolli vahendiga jargides kohalikke / rahvusvahelisi juhendeid.

Soovimatu méju raport:

Kui olete teadlik voi eelnevalt kogenud antud toote kasutamisel tekkinud mis

tahes soovimatust mojust, reaktsioonist voi muudest sarnastest omadustest,

sealhulgas sellistest, mida kdesolevas kasutusjuhendis ei ole loetletud, palun

teavitage nendest otse vastavat jarelvalvesiisteemi, valides sobiv oma riigi

asutus allolevalt lingilt:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_et

samuti voite teavitada meie sisest jarelvalvesiisteemi: vigilance@gc.dental

Sel viisil saate aidata kaasa toote ohutuse parandamisele.

Viimati parandatud: 01/2022
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