420X K #297mm

Prior to use, carefully read
the instructions for use.
GC Fuji PLUS™

RADIOPAQUE REINFORCED GLASS IONOMER LUTING CEMENT
For use only by a dental professional in the recommended indications.

INDICATIONS FOR USE

1. Cementation of metal-based inlays, onlays, crowns and bridges

2. Cementation of resin inlays, onlays, crowns and bridges

3. Cementation of all ceramic inlays

4. Cementation of high strength (zirconia based) all ceramic crowns and bridges
5. Cementation of metal, ceramic and fiber posts

CONTRAINDICATIONS

1. Direct pulp capping.

2. Avoid use of this product in patients with known allergies to glass ionomer
cement, methacrylate monomer or methacrylate polymer.

DIRECTIONS FOR USE

Powder / Liquid ratio (g/g) 2.011.0

Mixing time (sec.) 20"

Working Time (23°C/73°F) (min., sec.) 2'30”
Finishing Time (37°C/99°F, after seating
the restoration) (min., sec.) 4307

1ISO 9917-2 Class 1, Luting

Its radiopacity is equivalent to 2.1 mm or 210% aluminum.
(The radiopacity of aluminum is comparable to dentin.)

. TOOTH PREPARATION
a) Prepare tooth in usual manner. For pulp capping, use calcium hydroxide.
b) Clean the prepared tooth with pumice and water.
Note:
Use GC Fuji PLUS CONDITIONER on the prepared tooth surface for 20
seconds for optimal adhesion.

c) Rinse thoroughly with water. Remove excess moisture by blotting with a
cotton pellet or gently blowing with an oil-free air. DO NOT DESICCATE.
Prepared surfaces should appear moist (glistening).

. RESTORATION PREPARATION

Make sure that the restoration is pretreated and handled according to the

manufacturer’s instructions.

. POWDER AND LIQUID DISPENSING

a) The standard powder to liquid ratio is 2.0 g/ 1.0 g. (1 level large scoop of
powder to 3 drops of liquid, or 1 level small scoop of powder to 1 drop of
liquid).

b) For accurate dispensing of powder, lightly tap the bottle against the hand.
Do not shake or invert.

¢) Hold the liquid bottle vertically and squeeze gently.

d) Close bottles immediately after use.

. MIXING

Dispense powder and liquid onto the pad. Using the plastic spatula, add all the

powder to the liquid. Mix rapidly for 20 seconds.

Note:

When mixing larger amounts, divide the powder into 2 equal parts. Mix the first

portion with all of the liquid for 15 seconds. Incorporate the remaining portion

and mix the whole thoroughly for 15-25 seconds (total 30-40 seconds).
. CEMENTATION

a) Coat the internal surface of the restoration with sufficient cement and seat
immediately. The working time is 2 minutes 30 seconds from start of mixing
at 23°C (73°F). Higher temperature will shorten working time.

Note:

For more complex procedures requiring longer working time, it is
recommended to mix powder and liquid on a cold mixing slab and or use
GC Fuji PLUS EWT.

b) Maintain moderate pressure.

c) Start removing excess cement when the excess cement feels rubbery.

d) Finishing can be started 4 minutes 30 seconds after seating the restoration.
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STORAGE
Recommended for optimal performance, store in a cool and dark place
(4-25°C) (39.2-77.0°F).

SHADES
Yellow, A3 (Vita® shade), Translucent
Vita® is a registered trademark of Vita Zahnfabrik, Bad Sackingen, Germany.

PACKAGES

1. 1-1 package: 15 g powder, 8 g (7 mL) liquid, GC Fuji PLUS CONDITIONER 7 g
(6.5 mL), a double-ended powder scoop, a plastic spatula, mixing pad (#23)

2. Powder 15 g with scoop

3. Liquid 8 g (7 mL)

4. GC Fuji PLUS CONDITIONER 7 g (6.5 mL)

CAUTION
. In case of contact with oral tissue or skin, remove immediately with a sponge or
cotton soaked in alcohol. Flush with water. To avoid contact, a rubber dam
and/or COCOA BUTTER can be used to isolate the operation field from the skin
or oral tissue.
. In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek medical
attention.
. DO NOT mix powder or liquid with components of other glass ionomer cements.
. GC Fuji PLUS CONDITIONER contains 2% Ferric Chloride. It is not
recommended to use GC Fuji PLUS CONDITIONER in combination with
products containing Epinephrine as this may stain oral tissue.
. Do not use GC Fuji PLUS in combination with eugenol containing materials as
eugenol may hinder GC Fuji PLUS from setting or bonding properly.
. This product is not indicated for filling or core build-up.
Personal protective equipment (PPE) such as gloves, face masks and safety
eyewear should always be worn.
8. In rare cases the product may cause sensitivity in some people. If any such
reactions are experienced, discontinue the use of the product and refer to a
physician.

~o o ENFAIENNY

Some products referenced in the present IFU may be classified as hazardous
according to GHS. Always familiarize yourself with the safety data sheets
available at:

http://www.gceurope.com
or for The Americas

http://www.gcamerica.com
They can also be obtained from your supplier.

CLEANING AND DISINFECTING:

MULTI-USE DELIVERY SYSTEMS: to avoid cross-contamination between
patients this device requires mid-level disinfection. Immediately after use inspect
device and label for deterioration. Discard device if damaged.

DO NOT IMMERSE. Thoroughly clean device to prevent drying and accumulation
of contaminants. Disinfect with a mid-level registered healthcare-grade infection
control product according to regional / national guidelines.

Undesired effects- Reporting:
If you become aware of any kind of undesired effect, reaction or similar events
experienced by use of this product, including those not listed in this instruction for
use, please report them directly through the relevant vigilance system, by
selecting the proper authority of your country accessible through the following
link:

https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
as well as to our internal vigilance system: vigilance@gc.dental
In this way you will contribute to improve the safety of this product.

Last revised: 06/2022

Vor der Benutzung bitte die
Gebrauchsanweisung griindlich lesen!

GC Fuji PLUS™

RONTGENSICHTBARER VERSTARKTER GLAS
IONOMER-BEFESTIGUNGSZEMENT

Nur zur Anwendung durch Fachpersonal fiir die genannten Indikationen.

INDIKATIONEN ZUR ANWENDUNG

. Befestigung von metallbasierten Inlays, Onlays, Kronen und Briicken

. Befestigung von kunststoffbasierten Inlays, Onlays, Kronen und Briicken

. Befestigung von vollkeramischen Inlays

. Befestigung von hochfesten (Zr-basierten) vollkeramischen Kronen und
Briicken

. Befestigung von Metall-, Keramik- und Faserstiften

KONTRAINDIKATIONEN

1. Direkte Pulpaiiberkappung.

2. Vermeiden Sie die Verwendung dieses Produkts bei Patienten mit bekannten
Allergien gegen Glasionomer-Zementen, Methacrylat-Monomer oder
Methacrylat-Polymer.

VERARBEITUNG

Pulver-/Flissigkeitsverhaltnis (g/g) 2,0/1,0

Anmischzeit (Sek.) 20"

Verarbeitungszeit (bei 23°C/73°F) (Min., Sek.) 2'30"

Beginn des endgtiltigen Finierens (37°C/99°F,

nach Einsetzen der Restauration) (Min., Sek.) 430"

1SO 9917-2 Klasse 1, Befestigung
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Die Réntgensichtbarkeit entspricht 2,1 mm oder 210% Aluminium.
(Die Rontgensichtbarkeit von Aluminium ist vergleichbar mit Dentin.)

1. PRAPARATION

a) Die Zahne wie gewohnt praparieren. Zum Abdecken der Pulpa
Kalziumhydroxid verwenden.

b) Den fertig praparierten Zahn griindlich mit Wasser und Bims reinigen.

nm.:
Durch Anwendung von GC Fuji PLUS CONDITIONER (20 sek.) wird eine
optimale Adhasion erzielt.

c) Griindlich mit Wasser spiilen und mit einem Tupfer oder 6lfreier Druckluft von
lberschiissigem Wasser befreien; dabei aber einen leichten
Feuchtigkeitsfilm erhalten — die Oberflache sollte glanzend — feucht
erscheinen.

. VORBEREITUNG DER RESTAURATION

Die Restauration gem. den Anweisungen des Herstellers vorbereiten und

behandeln.

. PULVER- UND FLUSSIGKEITSDOSIERUNG

a) Das Standardverhaltnis von Pulver / Flissigkeit betragt 2,0 g/ 1,0 g.

(1 gestrichener groRer MeRI6ffel Pulver auf 3 Tropfen Flissigkeit oder 1
gestrichener kleiner MeRI6ffel Pulver auf 1 Tropfen Flussigkeit).

b) Mit der Hand leicht gegen die Flasche tippen, um das Pulver genau zu
dosieren. Nicht schiitteln oder umdrehen.

c) Die Flasche mit der Flissigkeit senkrecht halten und sie leicht driicken.

d) Flasche sofort nach Gebrauch schlieRen.

. ANMISCHEN

Das Pulver und die Flussigkeit auf den Anmischblock geben. Die gesamte

Pulvermenge mit einem Plastikspatel in die Flissigkeit mischen. Mit schnellen

Bewegungen 20 Sekunden vermischen.

Anm.:

Zum Anmischen gréRerer Produktmengen das Pulver in zwei gleiche Portionen

teilen. Die erste Portion mit der ganzen Flissigkeit 15 Sekunden anmischen,

dann zweite Portion hinzufiigen, und das Ganze 15-25 Sekunden lang griindlich
durchmischen (insgesamt 30-40 Sekunden).
. ZEMENTIEREN

a) Die innere Oberflache der Restauration mit ausreichend Zement bedecken
und sofort einsetzen.

Die Verarbeitungszeit betragt ab Beginn des Anmischens bei 23°C zwei
Minuten und 30 Sekunden; hdhere Temperaturen verringern die
Verarbeitungszeit.

Anm.:

Um eine verlangerte Verarbeitungszeit zu erzielen, wird das Mischen von
Pulver und Flissigkeit auf einer gekiihlten Anmischplatte empfohlen oder der
Einsatz von GC Fuji PLUS EWT Pulver.

b) Leichten Druck auf die Restauration ausiiben.

c) Uberschiissiges Material mit einem Scaler entfernen sobald das Material
gummiartige Konsistenz aufweist.

d) Mit dem Finieren kann nach vier Minuten 30 Sek. begonnen werden.

AUFBEWAHRUNG
Empfehlung fir die optimalen Eigenschaften: An einem kiihlen und dunklen Ort
lagern (4-25°C).

FARBTON
Gelb, A3 (nach dem Vita®-Farbring), Transluzent
Vita® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Vita Zahnfabrik, Bad Séckingen, Deutschland
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PACKUNGEN

. 1-1 Packung: 15 g Pulver, 8 g (7 mL) Flussigkeit,
GC Fuji PLUS CONDITIONER 7 g (6,5 mL), doppelseitiger PulvermeBloffel,
Plastikspatel, Anmischblock (#23)

. Pulver 15 g mit Loffel

. Flussigkeit 8 g (7 mL)

. GC Fuji PLUS CONDITIONER 7 g (6,5 mL)

VORSICHT

. Bei Haut- oder Schleimhautkontakt, sofort mit einem alkoholgetrankten
Baumwolltupfer oder Schwamm entfernen und mit Wasser abspilen.

. Bei Augenkontakt, sofort mit Wasser ausspiilen und den Arzt aufsuchen.

. Pulver oder Flissigkeit NICHT mit anderen Glas lonomer-Komponenten
mischen.

. GC Fuji PLUS CONDITIONER enthalt 2% Eisenchlorid.
Es ist nicht empfehlenswert, im Zusammenhang mit Produkten die Epinephrine
enthalten, GC Fuji PLUS CONDITIONER zu verwenden. Da bekannt ist, daf
diese mit dem im GC Fuji PLUS CONDITIONER enhaltenen Eisen reagieren
und Gewebeflecken im Mund hervorrufen kdnnen.

. GC Fuji PLUS nicht in Verbindung mit eugenolhaltigen Materialien verwenden,

da Eugenol das korrekte Aushéarten von GC Fuji PLUS behindern kann.

Dieses Produkt ist nicht als Fiillungs- oder Stumpfaufbaumaterial geeignet.

Es sollte stets Personliche Schutzausriistung (PSA) wie Handschuhe,

Mundschutz und Schutzbrille getragen werden.

. In seltenen Fallen kann es zu einer Sensibilisierung kommen. Bei Auftreten
einer solchen die Benutzung abbrechen und einen Mediziner aufsuchen.
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Einige Produkte, auf die in der vorliegenden Gebrauchsanleitung Bezug
genommen wird, kénnen gemank dem GHS als gefahrlich eingestuft sein. Machen
Sie sich immer mit den Sicherheitsdatenblattern vertraut, die unter folgendem Link
erhaltlich sind:

http://www.gceurope.com
In Amerika gilt folgender Link:

http://www.gcamerica.com
Die Sicherheitsdatenblatter kénnen Sie aulerdem bei Ihrem Zulieferer anfordern.

REINIGUNG UND DESINFEKTION:

VERPACKUNG ZUM MEHRFACHEN GEBRAUCH: um Kreuzkontaminationen
zwischen Patienten zu vermeiden, ist eine Desinfektion mit einem geeigneten
Desinfektionsmittel erforderlich. Produkt direkt nach dem Gebrauch auf
Abnutzung oder Beschadigung untersuchen. Bei Beschadigung, Material
entsorgen.

NIEMALS TAUCHDESINFIZIEREN. Das Material griindlich reinigen und vor
Feuchtigkeit schiitzen, um Kreuzkontaminationen zu vermeiden.

Desinfizieren Sie mit einem fur Ihr Land zugelassenen und registrierten (mid-level
registered) Desinfektionsmittel.

Unerwiinschte Wirkungsberichte:

Wenn Sie sich einer unerwiinschten Wirkung, Reaktion oder ahnlichen

Vorkommnisse bewusst werden, die durch die Verwendung dieses Produktes

erlebt werden, einschlieBlich derer, die nicht in dieser Gebrauchsanweisung

aufgefiihrt sind, melden Sie diese bitte direkt liber das entsprechende

Meldebehdrde, indem Sie die richtige Autoritat Ihres Landes zuganglich tiber den

folgenden Link auswahlen:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en

Sowie zu unserer internen Meldestelle: : vigilance@gc.dental

Auf diese Weise tragen Sie dazu bei, die Sicherheit dieses Produktes zu

verbessern.

Zuletzt aktualisiert: 06/2022

Avant toute utilisation, lire
attentivement les instructions d’emploi.

GC Fuji PLUS™
CIMENT VERRE-IONOMERE RENFORCE RADIOOPAQUE POUR SCELLEMENT

A utiliser par un professionnel de I'’Art Dentaire selon les recommandations
d'utilisation.

INDICATIONS

1. Scellement d’inlays, onlays, couronnes, bridges a base métallique

2. Scellement d'inlays, onlays, couronnes, bridges a base de résine

3. Scellement de tous inlays céramique

4. Scellement puissant des couronnes et bridges tout céramique (a base de
zircone)

5. Scellement des tenons fibre de verre, céramique et métallique

CONTRE INDICATIONS

1. Coiffage pulpaire direct.

2. Evitez I'utilisation de ce produit chez des patients souffrant d'allergies connues
au verre ionomere, au monomere méthacrylate ou au polymere méthacrylate.

MODE D'EMPLOI

Ratio Poudre / Liquide (g/g) 2,0/1,0
Temps de mélange (sec.) 20"

Temps de mélange (& 23°C/73°F) (min., sec.) 2'30”
Finition aprés (37°C/99°F, apres la prise de
la restauration) (min., sec.) 4'30”

1SO 9917-2 Classe 1, Luting

La radioopacité est équivalente @ 2,1 mm ou 210% de I'aluminium.
(La radioopacité de I'aluminium est comparable a celle de la dentine).

1. PREPARATION DE LA DENT

a) Préparer la dent de fagon habituelle. Pour le coiffage pulpaire, utiliser de
I'hydroxyde de calcium.

b) Nettoyer les dents préparées avec de I'eau et de la ponce.

Note:
Si vous le souhaitez, la dent préparée peut étre traitée avec le conditionneur
GC Fuji PLUS CONDITIONER 20 secondes pour une adhésion optimale.

c) Rincer soigneusement a I'eau. Sécher doucement avec une boulette de coton
ou avec une seringue & air. NE PAS DESHYDRATER. Les meilleurs résultats
sont obtenus lorsque la surface de la préparation apparait humide (brillante).

. PREPARATION DE LA RESTAURATION

Assurez-vous que la restauration est prétraitée et manipulée selon les

instructions du fabricant.

DOSAGE DE LA POUDRE ET DU LIQUIDE

a) Le ratio standard Poudre/Liquide est de 2,0 g /1,0 g (1 grande cuillére de
poudre et 3 gouttes de liquide ou 1 petite cuillére de poudre et 1 goutte de
liquide).

b) Pour un dosage plus précis tapoter doucement le flacon de poudre contre la
main. Ne pas secouer ni renverser.

c) Tenir le flacon de liquide verticalement et appuyer doucement.

d) Fermer les flacons aussitot aprés leur utilisation.

. MELANGE

Mettre la poudre et le liquide sur le bloc de mélange.

Avec une spatule en plastique, mélanger rapidement la poudre et le liquide

pendant 20".

Note:

Lorsque vous mélangez des quantités plus importantes, diviser la poudre en

deux parties égales. Mélanger la premiére partie avec tout le liquide pendant 15

secondes. Incorporer la seconde partie et mélanger I'ensemble minutieusement

pendant 15-25 secondes (total 30-40 secondes).
. SCELLEMENT

a) Enduire la surface interne de la restauration avec suffisamment de ciment et
la mettre en place immédiatement. Le temps de travail est de 2 minutes
30 secondes a partir du début du mélange a 23°C (73°F). Des températures
plus élevées raccourciront le temps de travail. La réfrigération de la
cartouche est recommandée pour allonger le temps de travail.

Note:

Pour des structures plus complexes nécessitant un temps de travail plus
long, il est recommandé de mélanger la poudre et le liquide sur une plaque
de mélange froide et / ou utiliser GC Fuji PLUS EWT.

b) Maintenir une pression modérée.

c) Commencer a retirer les excés de ciment lorsqu’ils semblent caoutchouteux.

d) La finition peut débuter 4'30” aprés la prise de la restauration.
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STOCKAGE
Pour des performances optimales, stocker les matériaux dans un endroit frais et
sombre (4 a 25°C) (39,2-77°F).

TEINTES
Jaune, A3 (selon le teintier Vita®), Translucide
VITA® est une marque déposée de Vita Zahnfabrik, Allemagne.

CONDITIONNEMENT

1. Coffret 1-1: 15 g de poudre - 8 g de liquide (7 mL) — GC Fuji PLUS
CONDITIONER 7 g (6,5 mL), une cuillére doseuse double, une spatule en
plastique, un bloc a spatuler (#23)

Poudre 15 g avec cuillére doseuse

Liquide 8 g (7 mL)

. GC Fuji PLUS CONDITIONER 7 g (6,5 mL)

Ealadd

AVERTISSEMENTS

1. En cas de contact avec les tissus oraux ou la peau, retirer immédiatement avec
une éponge ou un coton enduit d'alcool. Rincer a I'eau. Pour éviter tout contact,
une digue en caoutchouc et/ou du beurre de cacao peuvent étre utilisés pour
isoler le champ opératoire des tissus.

. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement avec de I'eau et

consulter un médecin.

Ne pas mélanger la poudre et le liquide avec tout autre composant CVI.

. GC Fuji Plus CONDITIONER contient 2% de chlorure ferrique. Il est

recommandé de ne pas utiliser GC Fuji PLUS CONDITIONER en combinaison

avec des produits contenant de I'Epinéphrine au risque de coloration du tissu

buccal.

Ne pas utiliser GC Fuji PLUS en combinaison avec des matériaux contenant de

I'eugénol car I'eugénol peut étre responsable d'une prise et adhésion

insuffisantes.

. Ce produit n’est pas indiqué pour les obturations ou les reconstitutions de

moignon.

Un équipement de protection individuel (PPE) comme des gants, masques et

lunettes de sécurité doit étre porté.

8. Dans de rares cas ce produit peut entrainer des réactions allergiques chez

certaines personnes. Si tel est le cas, ne plus utiliser ce produit et consulter un
médecin.
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Certains produits mentionnés dans le présent mode d’emploi peuvent étre classés
comme dangereux selon le GHS. Familiarisez-vous avec les fiches de données de
sécurité disponibles sur:

http://www.gceurope.com
ou pour I'’Amérique

http://www.gcamerica.com
Elles peuvent également étre obtenues auprés de votre fournisseur.

NETTOYAGE ET DESINFECTION :

Systémes de distribution multi-usage : pour éviter toute contamination croisée
entre les patients, ce dispositif nécessite une désinfection de niveau intermédiaire.
Immédiatement aprés utilisation, inspecter le dispositif et I'étiquette. Jeter le
dispositif s'il est endommagé.

NE PAS IMMERGER. Nettoyer soigneusement le dispositif pour prévenir
I'assechement et I'accumulation de contaminants.

Désinfecter avec un produit de controle de I'infection de niveau intermédiaire
selon les directives régionales / nationales.

Déclaration d’effets indésirables :

Si vous avez connaissance d'effets indésirables, de réactions ou d'événements de
ce type résultant de I'utilisation de ce produit, y compris ceux non mentionnés
dans cette notice, veuillez les signaler directement via le systéeme de vigilance
approprié, en sélectionnant |'autorité compétente de votre pays accessible via le

Leggere attentamente le
istruzioni prima dell'uso.

GC Fuji PLUS™

CEMENTO VETRO-IONOMERO RINFORZATO RADIO-OPACO PER FISSAGGIO

Per uso esclusivamente professionale odontoiatrico nelle indicazioni
raccomandate.

INDICAZIONI D’'USO

1. Cementazione di inlay, onlay, corone e ponti in metallo

2. Cementazione di inlay, onlay, corone e ponti in resina

3. Cementazione di inlay in ceramica integrale

4. Cementazione di corone e ponti in ceramica integrale (a base di zirconio) ad
elevata resistenza

5. Cementazione di perni in metallo, ceramica e fibra

CONTROINDICAZIONI

1. Incappucciamento diretto della polpa.

2. Evitare l'uso di questo prodotto su pazienti con allergie note a cementi
vetroionomerici, a monomeri metacrilici 0 a polimeri metacrilici.

ISTRUZIONI PER L'USO

Rapporto polvere / liquido (g/g) 2,0/1,0

Tempo di miscelazione (sec.) 20"

Tempo di lavorazione (a 23°C/73°F) (min., sec.)| 2'30”
Inizio della fase di rifinitura (37°C/99°F, dopo il
posizionamento della ricostruzione) (min., sec.)| 4'30”

ISO 9917-2 Classe 1, Cementazione

La sua radiopacita & equivalente a 2,1 mm al 210% di alluminio.
(La radiopacita dell'alluminio & paragonabile alla dentina.)

1. PREPARAZIONE DEL DENTE

a) Preparare il dente nel modo consueto. Per I'incappucciamento pulpare usare
idrossido di calcio.

b) Pulire il dente preparato con pomice e acqua.

Nota:
Per ottenere un’adesione ottimale, applicare per 20 secondi GC Fuji PLUS
CONDITIONER sulla superficie del dente preparato.

c) Sciacquare abbondantemente con acqua. Eliminare I'umidita in eccesso
asciugando con del cotone o con un leggero getto d’aria priva di olio. NON
ESSICCARE. Le superfici preparate dovrebbero essere umide (aspetto lucido).

PREPARAZIONE DEL RESTAURO

Accertarsi che il restauro venga pretrattato e gestito secondo le istruzioni del

produttore.

DISTRIBUZIONE DELLA POLVERE E DEL LIQUIDO

a) Il rapporto standard tra polvere e liquido&2,0g/1,0 g.

(1 misurino grosso raso di polvere per 3 gocce di liquido oppure 1 misurino
piccolo raso di polvere per 1 goccia di liquido).

b) Per distribuire accuratamente la polvere, dare dei leggeri colpi con la mano
sul flacone. Non agitare o capovolgere.

c) Tenere il flacone del liquido in posizione verticale e premere delicatamente.

d) Chiudere i flaconi immediatamente dopo I'uso.

MISCELAZIONE

Distribuire la polvere e il liquido sulla tavoletta. Usando la spatola di plastica,

aggiungere tutta la polvere al liquido e miscelare velocemente per 20 secondi.

Nota:

Quando si miscelano grosse quantitta di prodotto, dividere la polvere in due

parti uguali. Miscelare la prima porzione con tutto il liquido per 15 secondi.

Incorporare la porzione rimanente e miscelare accuratamente per 15-25

secondi (totale 30-40 secondi).

. CEMENTAZIONE

a) Rivestire la superficie interna della ricostruzione con una quantita di cemento
sufficiente e posizionare la protesi immediatamente. Il tempo di lavoro e di 2
minuti e 30 secondi a partire dall'inizio della miscelazione a 23°C (73°F).
Aumentando la temperatura, il tempo di lavoro diminuisce. Si raccomanda di
tenere refrigerata la cartuccia per aumentare il tempo di lavorazione.

Nota:

Per protesi molto estese che richiedano un tempo di lavoro piti lungo si
raccomanda di miscelare polvere e liquido su di una piastra fredda e/o
utilizzare GC Fuji PLUS EWT.

b) Mantenere una pressione moderata.

c) Iniziare ad eliminare il cemento in eccesso con uno strumento manuale una
volta che il cemento in eccesso ha assunto una consistenza gommosa.

d) La fase di rifinitura puo iniziare dopo 4 minuti e 30 secondi dal
posizionamento della protesi.
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CONSERVAZIONE
Per un utilizzo ottimale, conservare in luogo fresco e buio (4-25°C) (39,2-77,0°F).

TONALITA

Giallo, A3 (I numeri delle tonalita sono quelli riportati nella guida delle tonalita
Vita®), Traslucente

Vita® & un marchio registrato della Vita Zahnfabrik, Bad Sackingen, Germania.

CONFEZIONI

1. Confezione 1-1: 15 g di polvere / 8 g (7 mL) di liquido / 7 g (6,5 mL) di
condizionatore GC Fuji PLUS, un misurino doppio per la polvere, una spatola di
plastica e un blocco di miscelazione (#23)

2. 15 g di polvere con misurino

3.8 g (7 mL) diliquido

4.7 g (6,5mL) di GC Fuji PLUS CONDITIONER

AVVERTENZA

1. In caso di contatto con il tessuto orale o con la cute, eliminare immediatamente
il materiale con una spugna o con del cotone idrofilo imbevuto di alcol.
Sciacquare con acqua. Per evitare il contatto si puo utilizzare una diga di
gomma e/o del burro di cacao in modo da isolare il campo operative dalla cute o
dal tessuto orale.

In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con acqua e
consultare un medico.

NON miscelare la polvere o il liquido con altri componenti di ionomero di vetro.
GC Fuji PLUS CONDITIONER contiene il 2% di cloruro di ferro. Non &
consigliabile usare GC Fuji PLUS CONDITIONER assieme a prodotti contenenti
epinefrina perché si possono macchiare | tessuti orali.

Non usare GC Fuji PLUS insieme a materiali contenenti eugenolo in quanto
I'eugenolo pud compromettere il corretto indurimento o la corretta adesione di
GC Fuji PLUS.

. Questo prodotto non & indicato per otturazioni e ricostruzioni di monconi.
Indossare sempre dispositivi di protezione individuale

quali guanti, maschere facciali e occhiali di protezione.

In rari casi il prodotto pud provocare sensibilizzazione in alcuni pazienti. Se si
verificano simili reazioni, interrompere I'uso del prodotto e consultare un medico.
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Alcuni prodotti a cui si fa riferimento nelle istruzioni d'uso possono essere
classificati come pericolosi secondo il GHS. Fate costante riferimento alle schede
di sicurezza disponibili su:

http://www.gceurope.com
o per le Americhe

http://www.gcamerica.com
Possono anche essere richieste al fornitore.

PULIZIA E DISINFEZIONE:

SISTEMI DI EROGAZIONE MULTIUSO: per evitare contaminazione crociata fra i
pazienti, questo dispositivo richiede una disinfezione di medio livello.
Immediatamente dopo I'uso ispezionare se il dispositivo e I'etichetta sono
deteriorati. Gettare il dispositivo se danneggiato.

NON IMMERGERE. Pulire con cura il dispositivo per prevenire I'essicazione e
I'accumulo di contaminanti.

Disinfettare con un prodotto di presidio sanitario per il controllo dell'infezione di
medio livello in conformita con le line guide regionali / nazionali.

Segnalazione degli effetti indesiderati:
Se si viene a conoscenza di qualsiasi tipo di effetto indesiderato, reazione o eventi
simili verificatisi dall'uso di questo prodotto, compresi quelli non elencati in queste
istruzioni per I'uso, si prega di segnalarli direttamente attraverso il sistema di
vigilanza pertinente, selezionando I'autorita competente del proprio paese

ibile attraverso il seguente link:

lien suivant :

https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
ainsi qu'a notre systéme de vigilance interne : vigilance@gc.dental
Vous contribuerez ainsi a améliorer la sécurité de ce produit.

Derniére mise a jour: 06/2022

https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
cosi come al nostro sistema di vigilanza interna: vigilance@gc.dental
In questo modo si contribuira a migliorare la sicurezza di questo prodotto.

Ultima revisione: 06/2022

Antes de usar, lea detenidamente
las instrucciones de uso.

GC Fuji PLUS™
CEMENTO DE IONOMERO DE VIDRIO RADIOPACO REFORZADO

Sélo para uso de profesionales dentales en las indicaciones recomendadas.

INDICACIONES PARA USO

1. Cementacion de todo tipo de inlays, onlays, coronas y puentes de metal

2. Cementacion de todo tipo de inlays, onlays, coronas y puentes de resina

3. Cementacion de todo tipo de inlays de ceramica

4. Cementacion de coronas y puentes de ceramicas de alta resistencia (base de
zirconia)

5. Cementacion de todo tipo de postes: metal, ceramica y fibra

CONTRAINDICACIONES

1. Recubrimiento directo a la pulpa.

2. Evite utilizar este producto en pacientes con alergias conocidas al cemento de
ionémero de vidrio, monémero de metacrilato o polimeros de metacrilato.

INSTRUCCIONES DE USO

Proporcion Polvo/Liquido (g/g) 2,011,0

Tiempo de mezcla (s.) 20"

Tiempo de trabajo a 23°C/73°F (min., seg) 230"
Tiempo de acabado final (37°C/99°F, tras
colocar la restauracion) (min., seg) 4'30”

1SO 9917-2 Clase 1, Cementado

Su radiopacidad es equivalente a 2,1 mm o0 210% de aluminio.
(La radiopacidad del aluminio es comparable a la de la dentina).

1. PREPARACION DEL DIENTE

a) Prepare el diente de la forma habitual. Para recubrimiento pulpar use
Hidréxido de Calcio.

b) Limpie los dientes preparados con pémez y agua.

Nota:
Aplique GC Fuji PLUS CONDITIONER durante 20 segundos en la superficie
del diente para una 6ptima adhesion.

c) Aclare minuciosamente con agua. Elimine el exceso de humedad secando
con una bola de algodén o aplicando aire libre de aceite. NO DESECAR. Se
obtienen mejores resultados cuando las caras preparadas aparecen
hamedas (brillantes).

. PREPARACION DE LA RESTAURACION

Asegurese de que la restauracion se prepara y trata acorde a las instrucciones
del fabricante. )

. DISPENSADO DE POLVO Y LIQUIDO

a) La proporcion estandar de polvo-liquido es de 2,0 g/ 1,0 g. (1 cucharada
grande rasa de polvo y 3 gotas de liquido, o 1 cucharada pequefia de polvo
rasay 1 gota de liquido).

b) Para un mejor dispensado del polvo, golpee ligeramente el frasco contra su
mano. No agite ni lo invierta.

c) Mantenga el frasco de liquido vertical y presionelo ligeramente.

d) Cierre los frascos inmediatamente después de usarlos.

MEZCLADO

Dispense el polvo y el liquido sobre el bloc de mezcla.

Usando la espatula de plastico, afiada el polvo al liquido.

Mezcle réapidamente durante 20 segundos.

Nota:

Para mezclar cantidades mas grandes, divida el polvo en

2 partes iguales. Mezcle la primera de ellas con todo el

liquido durante 15 segundos. Incorpore la segunda parte

y mézclelo todo bien durante 15-25 segundos (total 30-40 segundos).

. CEMENTACION

a) Cubra la cara interna de la restauracion con suficiente cemento y coloque
inmediatamente. El tiempo de trabajo es de 2 minutos 30 segundos desde el
comienzo de la mezcla a 23°C (73°F). Temperaturas mas altas acortaran el
tiempo de trabajo.

Nota:

Para procedimientos mas complicados que requieren un mayor tiempo de
trabajo, se recomienda mezclar el polvo y el liquido sobre una loseta fria o
utilizar GC Fuji PLUS EWT.

b) Mantenga una presiéon moderada.

c) Comience a retirar el exceso de cemento cuando éste presente una
consistencia gomosa.

d) El acabado puede comenzarse 4 minutos 30 segundos tras la colocacion de
la restauracion.
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CONSERVACION
Para una 6ptimo resultado, conserve en un lugar fresco y seco entre
4-25°C (39,2-77,0°F).

COLORES
Amarillo, A3 (color Vita®), Trasltcido
Vita® es una marca registrada de Vita Zahnfabrik, Bad Sackingen, Alemania.

PRESENTACION

. Pack 1-1: 15 g polvo, 8 g (7 mL) liquido, GC Fuji PLUS

CONDITIONER 7 g (6,5 mL), una cucharilla doble para polvo, una espatula de
plastico, bloc de mezcla (n°23)

Polvo 15 g con cucharilla

Liquido 8 g (7 mL)

. GC Fuji PLUS CONDITIONER 7 g (6,5 mL)

ron

PRECAUCIONES

1. En caso de contacto con el tejido oral o la piel, retire
inmediatamente con una esponja o algodén empapado en alcohol. Aclare con
agua. Para evitar contacto, puede utilizarse un dique de goma o COCOA
BUTTER que aisle el campo de operacion de la piel o el tejido oral.

. En caso de contacto con los ojos, aclare inmediatamente con agua y busque
atencion meédica.

. NO mezcle el polvo o el liquido con componentes de otros ionémeros de vidrio.

. GC Fuji PLUS CONDITIONER contiene un 2% de Cloruro Férrico. No se

recomienda utilizar GC Fuji PLUS CONDITIONER en combinacién con

productos que contienen Epinefrina porque puede tefir el tejido oral.

No utilice GC Fuji PLUS en combinacién con eugenol;

los materiales que lo contienen pueden modificar las propiedades de fraguado

y adhesion de GC Fuji PLUS.

. Este producto no esta indicado para obturaciones o reconstruccion de
mufiones.
Siempre debe utilizarse un equipo de proteccion personal (PPE) como
guantes, mascarillas y una proteccion adecuada de los ojos.

. En raros casos el producto puede causar sensibilidad en algunas personas. Si
se experimenta alguna reaccion de este tipo, suspenda el uso del producto y
dirijase a su médico.
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Algunos de los productos mencionados en las presentes instrucciones pueden
clasificarse como peligrosos segin GHS. Siempre familiarizarse con las hojas de
datos de seguridad disponibles en:

http://www.gceurope.com
o para América

http://www.gcamerica.com
También se pueden obtener de su proveedor.

LIMPIEZA Y DESINFECCION:

SISTEMA DE ENTREGA MULTI-USOS: para evitar la contaminacion cruzada
entre paciente,s este dispositivo requiere la desinfeccion de nivel medio.
Inmediatamente después de su uso inspeccione el dispositivo y la etiqueta de
deterioro. Deseche el dispositivo si esta dafiado.

NO SUMERJA. Limpiar a fondo el dispositivo de limpieza para prevenir el secado
y la acumulacién de contaminantes.

Desinfectar con un producto de control de la infeccion de la salud de calidad
registrada de nivel medio segun las directrices regionales / nacionales.

Informes de efectos no deseados:

Si tiene conocimiento de algun tipo de efecto no deseado, reaccion o situaciones

similares experimentados por el uso de este producto, incluidos aquellos que no

figuran en esta instruccion para su uso, inférmelos directamente a través del

sistema de vigilancia correspondiente, seleccionando la autoridad

correspondiente de su pais. Accesible a través del siguiente enlace:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en

asi como a nuestro sistema de vigilancia interna: vigilance@gc.dental

De esta forma contribuiras a mejorar la seguridad de este producto.

Ultima revisién: 06/2022

R Only

Y 4 '(‘C’l ol

MANUFACTURED by
GC CORPORATION

76-1 Hasunuma-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8585, Japan

il cu: cc europE N,

Researchpark Haasrode-Leuven 1240, Interleuvenlaan 33,
B-3001 Leuven, Belgium TEL: +32 16 74 10 00
RESPONSIBLE MANUFACTURER IN CANADA:

GC AMERICA INC.

5757 Wiost 1571 Stool, Ao, L 60803 US A

DISTRIBUTED by
GC CORPORATION

76-1 Hasunumacho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8585, Japan

GC AMERICA INC.

3737 West 127th Street, Alsip, IL 60803 U.S.A.

TEL: +1-708-597-0900

www.gcamerica.com

GC SOUTH AMERICA

Rua Heliodora, 399, Santana - Sao Paulo, SP, BRASIL
CEP: 02022-051 - TEL: +55-11-2925-0965

CNPJ: 08.279.999/0001-61

RESP. TEC: Erick de Lima - CRO/SP 100.866

GC ASIA DENTAL PTE. LTD.

5 Tampines Central 1, #06-01 Tampines Plaza 2, Singapore 529541
TEL: +65 6546 7588

GC AUSTRALASIA DENTAL PTY. LTD.
1753 Botany Rd, Banksmeadow, NSW 2019, Australia
TEL: +61 29301 8200

PRINTED IN JAPAN
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Lees voor gebruik zorgvuldig
de gebruiksaanwijzing.
HH ™
GC Fuji PLUS

RADIOPAAK VERSTERKT GLASIONOMEER BEVESTIGINGSCEMENT

Alleen te gebruiken door tandheelkundig gekwalificeerden in de vermelde
toepassingen.

GEBRUIKSINDICATIES

Cementeren van inlays, onlays, kronen en bruggen met als basis metaal

Cementeren van inlays, onlays, kronen en bruggen van kunsthars

. Cementeren van alle typen keramische inlays

. Cementeren van alle versterkte keramische (gebakken op zirkonia) kronen en
bruggen

. Cementeren van metalen, keramische en fiberglas versterkte wortelstifte.

CONTRA-INDICATIES

1. Directe pulpaoverkapping.

2. Vermijd gebruik van dit product bij patiénten met bekende allergie voor
glasionomeercement, methacrylaatmonomeer of methacrylaatpolymeer.

GEBRUIKSAANWIJZING

Poeder / Vloeistof verhouding (g/g) 2,0/1,0

Mengtijd (sec.) 20"

Verwerkingstijd (bij 23°C/73°F) (min., sec.) 2'30”

Aanvang definitieve afwerking na (37°C/99°F,

nadat de restauratie is geplaatst) (min., sec.) 430"

ISO 9917-2 Klasse 1, Cementeren
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De radiopaciteit is gelijkwaardig aan 2,1 mm of 210% aluminium.
(De radiopaciteit van aluminium is vergelijkbaar met dentine).

. PREPAREREN VAN HET ELEMENT

a) Prepareer het element op de gebruikelijke wijze.
Gebruik voor pulpa-overkapping calciumhydroxide.

b) Reinig het geprepareerde element met puimsteen en water.
Opmerking:
Voor een optimale hechting kan het oppervlak van het element zonodig 20
seconden met GC Fuji PLUS CONDITIONER behandeld worden.

c) Spoel grondig met water. Droog door te deppen met een katoenen watje of
door zachtjes te blazen met een luchtspuit. NIET UITDROGEN. Het
behandelde oppervlak moet nog enigszins vochtig zijn (glinsteren).

2. PREPAREREN VAN DE RESTAURATIE
Zorg ervoor dat de restauratie wordt voorbehandeld volgens de instructies van
de desbetreffende fabrikant.
3. DOSERING POEDER EN VLOEISTOF
a) De standaard poeder / vloeistof verhouding is 2,0 g / 1,0 g. (1 afgestreken
groot poedermaatje en drie druppels vloeistof, of 1 afgestreken klein
poedermaatje en 1 druppel vioeistof).
b) Voor het accuraat doseren van het poeder, wordt eerst met het flesje
zachtjes tegen de hand getikt. Schud niet en houd het niet ondersteboven.
c) Houd het vloeistofflesje verticaal en knijp zachtjes.
d) Sluit het flesje direct na gebruik.
4. MENGEN

Plaats poeder en vloeistof op het mengblok. Met de plastic spatel wordt alle

poeder aan de vloeistof toegevoegd. Meng snel gedurende 20 seconden.

Opmerking:

Bij grotere hoeveelheden voor bruggen enz., het poeder eerst in twee gelijke

porties verdelen. Vermeng de eerste portie met alle vloeistof in 15 seconden.

Voeg de rest toe en meng het geheel grondig gedurende 15-25 seconden

(in totaal 30-40 seconden).

CEMENTEREN

a) Breng voldoende cement aan in de restauratie en plaats deze onmiddellijk.
De restauratie met gemiddelde druk op zijn plaats houden. De
verwerkingstijd is 2 minuten en 30 seconden vanaf het begin van het
mengen bij 23°C (73°F). Hogere temperaturen verkorten de verwerkingstijd.
Door de cartridge in de koelkast te bewaren, wordt de verwerkingstijd
verlengt.
Opmerking:
Voor meer uitgebreide werkstrukken, waarbij een langere verwerkingstijd
nodig is, wordt aanbevolen, de poeder en de vloeistof te mengen op een
gekoelde glasplaat of gebruik GC Fuji PLUS EWT.

b) Houd de restauratie met gemiddelde druk op zijn plaats.

c) Begin met het verwijderen van de overmaat zodra het cement rubberachtig
aanvoelt.

d) Met afwerken kan worden begonnen na 4 minuten en 30 seconden vanaf het
moment dat de restauratie is geplaatst.

OPSLAG

Aanbeveling voor een optimaal resultaat, bewaar op een koele en donkere plek
(4-25°C) (39,2-77,0°F).

KLEUREN

Geel, A3 (De kleuren corresponderen met de Vita® Kleurenring), Translucent
Vita® is een geregistreerd handelsmerk van de Vita Zahnfabrik, Bad Sackingen, Duitsland.

o

VERPAKKINGEN

. 1-1 verpakking: 15 g poeder, 8 g (7 mL) vloeistof, GC Fuji PLUS
CONDITIONER 7 g (6,5 mL), een tweevoudig poedermaatje, een plastic
spatel, mengblok (#23)

Poeder 15 g met poedermaatje

Vloeistof 8 g (7 mL]

. GC Fuji PLUS CONDITIONER 7 g (6,5 mL)

/AARSCHUWING
In geval van contact met het orale slijmvlies of de huid, onmiddellijk
verwijderen met een sponsje of een wattenpellet. Na het beéindigen van de
behandeling grondig naspoelen met water.
In geval van contact met de ogen, spoel onmiddellijk met water en win medisch
advies in.
MENG poeder en vioeistof NIET met componenten van enig ander
glasionomeercement.
. GC Fuji PLUS CONDITIONER bevat 2% ijzerchloride.
Afgeraden wordt om GC Fuji PLUS CONDITIONER te gebruiken in combinatie
met producten die Epinephrine bevatten daar dit het tandvlees kan doen
verkleuren.
. Gebruik GC Fuji PLUS niet in combinatie met eugenol bevattende materialen
daar eugenol de juiste uitharding en hechting van GC Fuji PLUS hindert.
Dit product wordt niet aanbevolen voor vullingen of voor stompopbouw.
Draag altijd persoonlijke beschermingsmiddelen zoals handschoenen,
mondmaskers en beschermbrillen.
In sommige gevallen kan een overgevoeligheid voor het product niet worden
uitgesloten. Mochten zich allergische reacties voordoen, dan moet de
toepassing in die gevallen worden stopgezet en een arts worden
geconsulteerd.
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Sommige producten waarnaar wordt verwezen in het huidige
veiligheidsinformatieblad kunnen worden geclassificeerd als gevaarlijk volgens
GHS. Maak u vertrouwd met de veiligheidsinformatiebladen beschikbaar op:
http://www.gceurope.com
of voor Amerika
http://www.gcamerica.com
Zij kunnen ook worden verkregen bij uw leverancier.

REINIGING EN DESINFECTIE:

MULTI-TOEPASBARE DOSEERSYSTEMEN: Om kruisbesmetting tussen
patiénten te voorkomen dient dit instrument en het label gedesinfecteerd te
worden. Inspecteer het instrument en het label direct na gebruik op
beschadigingen. Gebruik het instrument niet meer indien beschadigd.

NIET ONDERDOMPELEN. Reinig het instrument grondig om het opdrogen en
accumuleren van verontreinigingen te voorkomen. Desinfecteer met een medisch
geregistreerd infectie controle product welke voldoet aan de regionale / nationale
richtlijnen.

Ongewenste effecten-rapporteren:

Als u zich bewust wordt van enige vorm van ongewenst effect, reactie of

soortgelijke gebeurtenissen bij het gebruik van dit product, inclusief degene die

niet in deze gebruiksaanwijzing worden vermeld, meld deze dan rechtstreeks via

het relevante waarschuwingssysteem, door de juiste autoriteit van uw land te

selecteren toegankelijk via de volgende link:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en

evenals ons interne waarschuwingssysteem: vigilance@gc.dental.

Op deze manier draagt u bij aan het verbeteren van de veiligheid van dit product.

Laatste herziening: 06/2022

Laes brugsanvisningen
omhyggeligt igennem for brug.

GC Fuji PLUS™

RADIOPAKE FORSTARKET GLASIONOMERRETENTIONSCEMENT

Kun til anvendelse af tandlaeger til de i denne brugsanvisning beskrevne
indikationer.

INDIKATIONER TIL ANVENDELSE

1. Cementering af metal-baserede inlays, onlays, kroner og broer

2. Cementering af komposit inlays, onlays, kroner og broer

3. Cementering af hel keramiske inlays

4. Cementering af keramiske kroner og broer med hgj styrke (zirkonium baserede)
5. Cementering af metal, keramiske og fiber stifter

KONTRAINDIKATIONER

1. Direkte pulpaoverkapning.

2. Undga brugen af dette produkt til patienter med kendt allergi overfor
glasionomer, methakrylat monomer eller methakrylat polymer.

BRUGSANVISNING

Pulver / Vaeske forhold (g/g) 2,0/1,0

Blandetid (sek.) 20"

Arbejdstid (ved 23°C/73°F) (min., sek.) 230"
Finishing og polering ma tidligst begynde

(37°C/99°F, efter afbinding af restaureringen)

(min., sek.) 4'30”

1SO 9917-2 Klasse 1, Cementering

Dets radiopacitet er tilsvarende med 2,1 mm eller 210% aluminium.
(Aluminiums radiopacitet er sammenlignelig med dentin)

1. PREAPARATION

a) Preeparer tanden pa saedvanligvis. Ved pulpaoverkapning, anvendes kalcium
hydroxyd.

b) Renger den praeparerede tand med pimpsten og vand.

Bemaerk:
Hvis det gnskes kan den praeparerede tandoverflade behandles med GC Fuiji
PLUS CONDITIONER i 20 sekunder, for steerkere adhaesion.

c) Skyl omhyggeligt med vand og terlaeg moderat (en terlaegning svarende til
afterring med en vatrulle er passende). TOTAL TORLAGNING MA IKKE
FORETAGES. Det bedste resultat opnas nar overfladen fremtraeder let fugtig
(er let glinsende).

. PREPARATION AF RESTAURERINGEN

Veer sikker pa at restaureringen er praepareret og handteret i henhold til

producentens anvisninger.

PULVER OG VASKE DISPENSERING

a) Standard pulver / vaeske forhold er 2,0 g/ 1,0 g. Dette opnas med en straget
stor skefuld pulver og tre draber veeske eller en lille skefuld pulver og en
drabe vaeske.

b) For at opna en ngjagtig dispensering slas pulverglasset let mod handfladen
for hver brug. Ryst ikke og vend ikke glasset pa hovedet.

c) Hold veeskeflasken lodret med bunden i vejret under dispenseringen og pres
let pa flaskens sider.

d) Flaskerne lukket omhyggeligt efter hver anvendelse.

. UDR@RING

Laeg pulver og veaeske pa blokken, og bland hele pulvermzengden i vaesken vha.

plastspatlen. Bland hurtigt i 20 sekunder.

Bemeerk:

Nar en stor maengde cement skal blandes, del pulveret i to lige store portioner.

Bland ferst den farste portion af pulveret med al vaesken i 15 sek. Herefter

blandes den resterende del af pulveret i blandingen i yderligere 15-25 sek.

(total 30-40 sek.).

. CEMENTERING

a) Daek indersiden af restaureringen med sufficient cement, og seet den pa
plads herefter. Arbejdstiden er 2 minutter 30 sekunder fra start af blandingen
ved 23°C (73°F). Hojere temperatur vil afkorte arbejdstiden. Opbevaring af
magasinet i keleskab vil give lzengere arbejdstid.

Bemaerk:

Ved cementering af store eller komplicerede broarbejder hvor lsengere
arbejdstid er enskeligt, anbefales det at udrere materialet pa en afkolet
glasplade eller anvend GC Fuji PLUS EWT.

b) Oprethold et moderat tryk.

c) Fjern overskudscement med en scaler narcementen fgles gummiagtig.

d) Finishering kan starte efter 4 /2 minut efter placering af restaureringen.
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OPBEVARING
For optimalt resultat skal, opbevares pa et keligt og merkt sted (4-25°C).

FARVER
Gul, A3 (Farverne fglger Vita® farveskalaen), Translucent
ik, Bad y

VITA® er et aremaerke for Vita skland

PAKNINGER

1. 1-1 pakning: 15 g pulver, 7 mL vaeske, 6,5 mL GC Fuji PLUS CONDITIONER 7 g
tilbehor, dobbelt-endet maleske, plastikspatel, udrgringsblokke

2. 15 g pulver med maleske

3.7 mL vaeske

4.6,5 mL GC Fuji PLUS CONDITIONER

ADVARSLER

1. Hvis materialet kommer i kontakt med oralt bleddelsvaev eller huden: sa fijernes
det umiddelbart med en svamp eller bomuldspellet, fugtet med vand. Skyld
rigeligt med vand.
Vi anbefaler at anvende kofferdam og/eller COCOA BUTTER som isolering af
operationsomradet.

. I tilfzelde af at materialet kommer i gjnene skylles omhyggeligt med vand og
lzege konsulteres.

BLAND ALDRIG pulver eller vaeske med andre typer / fabrikater af glasionomer.
GC Fuji PLUS CONDITIONER indeholder 2 % jernklorid.

Derfor anbefales det ikke, at anvende GC Fuji PLUS CONDITIONER i
kombination med produkter som indeholder adrenalin. Dette kan resultere i
misfarvning af oralt vaev.

Anvende ikke GC Fuji PLUS i kombination med eugenolholdige materialer, idet

det kan forhindre korrekt afbinding og binding af materialet.

Dette produkt er ikke indiceret til fyldninger eller core build-up.

Personlige veernemidler (PPE) sdsom handsker, mundbind og
beskyttelsesbriller skal altid baeres.

. Hos overfglsomme personer kan en sensibilisering fra produktet ikke udelukkes.
Séafremt der opstér allergiske reaktioner, skal brugen af produktet indstilles. |
tilfeelde af allergi henvises patienten til lzege.
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Nogle produkter som er beskrevet i IFU er evt. klassificeret som farlig i hht GHS.
Lees altid op pa alle arbejdshygiejniske anvisninger som kan findes pa:
http://www.gceurope.com
eller for Amerika
http://www.gcamerica.com
De kan altid rekvireres hos dit depot.

RENGU@RING OG DESINFEKTION:

APPLICERINGSSYSTEM TIL FLERGANGSBRUG: For at undga
krydskontaminering mellem patienterne, skal disse enheder desinfeceres pa
mellemniveau. Efter anvendelse inspiceres enheden umiddelbart for problemer.
Defekt enhed skal kasseres.

MA IKKE LZEGGES | DESINFEKTIONSV/ESKER. Renger enheden omhyggeligt
og ter den ordentligt. Der mé ikke veere smuds tilbage pa enheden. Desinficer
produktet pa mellemniveau og fglg de nationale retningslinjer for dette.

Utilsigtede bivirkninger:

Hvis du ved brug af produktet oplever nogle ukendte effekter, bivirkninger eller
lign, som ikke er naevnt i instruktionen, bedes du rapportere dem direkte til
Leegemiddelstyrelsen eller via dette link
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en

Samt til vort interne overvagningssystem: vigilance@gc.dental

Herved hjeelper du med til at forbedre sikkerheden omkring produktet.

Sidst revideret: 06/2022

Las bruksanvisningen
noggrant fére anvandning.
H ™
GC Fuji PLUS

RONTGENKONTRASTERANDE FORSTARKT GLASJONOMER FOR
CEMENTERING

Enbart for bruk av tandvardspersonal vid rekommenderade indikationer.

INDIKATIONER FOR ANVANDNING

1. Cementering av metallbaserade inlégg, onlays, kronor och broar

2. Cementering av resinbaserade inlagg, onlays, kronor och broar

3. Cementering av helkeramiska inlagg

4. Cementering av hogforstarkta (zirkoniumdioxidbaserade) helkeramiska kronor
och broar

5. Cementering av metall-, keramik- och glasfiberpelare

KONTRAINDIKATIONER

1. Direkt pulpadverkappning.

2. Undvik anvandning av denna produkt pa patienter med kand allergi mot
glasjonomercement, metakrylat monomerer eller metakrylat polymerer.

BRUKSANVISNING

Pulver / vatske relation (g/g) 2,0/1,0
Blandningstid (sek.) 20"
Arbetstid (vid 23°C/73°F) (min., sek.) 230"
Slutlig finishering kan pabérjas (37°C/99°F,
efter fastsattning av restaurationen) (min., sek.) | 4'30”
1SO 9917-2 Klass 1, Luting

Dess radiopacitet ar likvardig med 2.1 mm eller 210% aluminium.
(Radiopaciteten fér aluminium ar jamférbar med dentin)

1. PREPARATION AV TANDEN
a) Preparera tanden pa sedvanligt satt. Ifall onskvart, anvand kalciumhydroxid
for pulpadverkappning.
b) Rengdr den preparerade tanden med pimpsten och vatten.
OBS:

Anvand GC Fuji PLUS CONDITIONER under 20 sekunder pa den
preparerade tanden for optimal adhesion.
c) Skolj noggrant med vatten. Torka forsiktigt med bomulispellet eller blastra
forsiktigt med oljefri luft.
DEHYDRERA INTE. De preparerade ytorna ska se latt fuktiga ut (glittrande).
. PREPARATION AV ERSATTNINGEN
Forsakra dig om att ersattningen ar forbehandlad enligt tillverkarens
instruktioner.
. PULVER OCH VATSKA DOSERING
a) Standard proportionen pulver / véatska ar 2,0 g. / 1,0 g. (1 matt stor skopa
pulver till 3 droppar véatska, eller 1 matt liten skopa pulver till 1 droppe
vatska).
b) For exakt dosering av pulvret, knacka flaskan Iatt mot handen. Skaka inte
eller vand flaskan upp och ner.
c) Hall flaskan lodrétt och tryck forsiktigt.
d) Stang flaskorna omedelbart efter anvandning.
. TILLBLANDNING
Dosera pulver och vatska pa blandningsblocket. Anvand plastspateln, for fram
allt pulver till vatskan. Blanda snabbt i 20 sek.
OBS:
Nar stérre mangder cement ska blandas, dela upp pulvret i 2 lika delar. Blanda
den forsta portionen med all véatska i 15 sek. Ta sedan in den resterande
mangden pulver och blanda alltihop noggrant i 15-25 sek. (totalt 30-40 sek).
. CEMENTERING
a) Tack den inre ytan pa ersattningen med tillrackligt mycket cement och séatt
omedelbart pa plats.
Arbetstiden &r 2 minuter 30 sekunder fran blandningsstart vid 23°C (73°F).
Hoégre temperatur forkortar arbetstiden. Ifall Iangre arbetstid 6nskas, férvara
patronen i kylskap.
OBS:
Vid mer komplicerade fastsattningar som kravar langre arbetstid,
rekommenderas att pulver och vatska blandas pa kall glasskiva och / eller
anvand GC Fuji PLUS EWT.
b) Behall ett mattligt tryck pa restaurationen.
c) Avlagsna 6verskottscement med en scaler nér cementet &r gummiaktigt.
d) Finishering kan paborjas 4 minuter 30 sekunder efter
att ersattningen ar pa plats.
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FORVARING
For optimala resultat, forvaras kallt och mérkt (4-25°C).

FARGER
Gul, A3 (Farger enligt Vita® skalan), Translucent
VITA® &r et av Vita Zahnfabrik, Bad Sacki Tyskland, regi

FORPACKNINGAR

1. 1-1 férpackningar: 15 g. pulver /8 g. (7 mL) vatska /
GC Fuji PLUS CONDITIONER 7 g (6,5 mL), 1 dubbelédndad doseringsskopa,
1 plastspatel, blandningsblock (#23)

2. Pulver 15 g och doseringsskopa

3. Vatska 8 g (7 mL,

4. GC Fuji PLUS CONDITIONER 7 g. (6,5 mL)

VARNING

1. Om materialet kommer | kontakt orala mjukvavnader eller huden: avlagsna
omedelbart materialet med svamp eller bomull som fuktats i alkohol. Spola
rikligt med vatten. Vi rekommenderar att gummiduk (kofferdam) och/eller
COCOA BUTTER anvands for att isolera operationsomradet.

. Vid 6gonkontakt, skolj omedelbart med vatten och uppsdk lakare.

. Pulver och vatska SKALL EJ BLANDAS med nagra andra komponenter av
glasionomer.

. GC Fuji PLUS CONDITIONER innehaller 2% jarnklorid.

Darfér rekommenderas att inte anvanda GC Fuji PLUS CONDITIONER i
kombination med produkter som innehaller adrenalin da det kan resultera i
missfargning av oral vavnad.

. Anvand inte GC Fuji PLUS i kombination med material som innehaller eugenol.
Eugenol kan forhindra GC Fuji PLUS att stelna och det kan ocksa orsaka att
bindning till tanden inte blir av.

. Denna produkt ar inte indicerad for fyliningar eller pelaruppbyggnader.

. Anvand alltid handskar, munskydd och skyddsglasdgon eller annan personlig

skyddsutrustning.

| sdllsynta fall kan produkten framkalla allergi hos kansliga personer. Ifall

sadana reaktioner skulle upptréda, avbryt anvéndningen av produkten och

remittera till 1akare.

~No o ENERSIN]

I

Vissa produkter som hanvisas till i nuvarande Bruksanvisning kan anses som
farliga i enlighet med GHS. Darmed, hall er alltid uppdaterade med véara aktuella
Sakerhetsdatablad. Dessa finner ni pa;

http://www.gceurope.com
eller for Amerika pa

http://www.gcamerica.com
Dessa kan ocksa erhallas fran din leverantér.

RENGORING OCH DESINFEKTION:

APPLICERINGSSYSTEM FOR FLERGANGSBRUK: fér att undvika
korskontaminering mellan patienter sa fodrar dessa enheter desinfektion pa
mellanniva. Efter anvandning, inspektera omedelbart enheten samt
kvalitetsforsamring av etiketten. Ifall skador kan ses, byt ut enheten.

SANK INTE NER | DESINFEKTIONSVATSKA. Rengér enheten noggrant och
torka den ordentligt torr. Tillse att ingen ackumulerad smuts finns kvar. Desinficera
med en produkt som ar klassad och registrerad i enlighet med regionala /
nationella riktlinjer gallande infektionskontroll pa mellanniva.

Rapportering av oonskade effekter:
Om du upptacker nagon form av odnskade effekter, reaktioner eller liknande
handelser som upplevs efter anvandning av denna produkt, inklusive de som inte
ar upptagna i denna bruksanvisning, rapportera dem direkt genom det relevanta
vaksamhetssystemet genom att vélja landets behériga myndighet, finns tillgéngligt
via denna lank:

https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
saval som vart interna vaksamhetssystem: vigilance@gc.dental
Pa detta satt bidrar du till att forbattra sékerheten for denna produkt.

Reviderad senast: 06/2022

Antes de utilizar, leia cuidadosamente
as instrugdes de utilizagéo.

GC Fuji PLUS™

CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO REFORGADO RADIOPACO PARA
CIMENTACAO

Para utilizag&o exclusiva por um profissional segundo as indicagdes
recomendadas.

INSTRUGOES DE UTILIZAGAO

1. Cimentagéo de inlays, onlays, coroas e pontes metalicos

2. Cimentacéo de inlays, onlays, coroas e pontes de resina

3. Cimentacéo de todos os inlays ceramicos

4. Cimentag&o de coroas e pontes de ceramica de alta resisténcia (& base de
zirconio)

5. Cimentagéo de espigdes intra-radiculares em metal, ceramica e fibra

CONTRA-INDICAGOES

1. Protegao pulpar direta.

2. Evitar a utilizagdo deste produto em pacientes com alergia conhecida a
cimentos de iondmero de vidro, monémero de metacrilato ou polimero de
metacrilato.

INSTRUGOES DE UTILIZAGAO

Proporgéo Pé / Liquido (g/g) 2,0/1,0
Tempo de mistura (seg.) 20"
Tempo de trabalho (a 23°C/73°F) (min., seg.) 2'30"

Tempo de secagem dentro da cavidade oral
(37°C/99°F) (min., seg.) 430"
1SO 9917-2 Classe 1, Cimentagao

A sua radiopacidade ¢ equivalente a 2,1 mm ou 210% de aluminio.
(A radiopacidade do aluminio é comparavel a da dentina).

1. PREPARACAO DO DENTE

a) Prepare o dente da maneira habitual. Para a protecgdo pulpar, use hidréxido
de calcio.

b) Limpe os dentes preparados com pasta de profilaxia e agua.

Nota:
Use o CONDICIONADOR GC Fuji PLUS na superficie do dente preparado
durante 20 segundos para obter uma adesao éptima.

c) Lave bem com &gua. Elimine o excesso de humidade absorvendo com uma
bola de algod&o ou com um jacto suave de ar isento de 6leo. NAO SEQUE
COMPLETAMENTE. As superficies preparadas devem ter um aspecto
hamido (brilhante).

2. TRATAMENTO DA PREPARAGCAO
Certifique-se de que o restauro é pré-tratado e manuseado de acordo com as
instrugdes do fabricante. .
3. DOSEAMENTO DO PO E DO LiQUIDO
a) A proporgéo padréo de pd/liquido é de 2,0 g/1,0 g. (1 colher grande rasa de
pd para 3 gotas de liquido ou 1 colher pequena rasa de po para 1 gota de
liquido).
b) Para dosear o pé com preciséo, bata suavemente com o frasco na mao. Nao
agite nem vire de boca para baixo.
c) Segure a garrafa de liquido na vertical e aperte suavemente.
d) Feche os frascos imediatamente depois de usar.
4. MISTURA
Dispense o p6 e o liquido sobre a placa. Com a espatula de plastico, junte o po
ao liquido. Misture rapidamente durante 20 segundos.
Nota:
Se misturar quantidades maiores, divida o p6 em 2 partes iguais. Misture a
primeira porgdo com todo o liquido durante 15 segundos. Incorpore a porgdo de
po restante e misture tudo bem durante 15-25 segundos (num total de 30-40
segundos).
5. CIMENTAGAO

a) Revista a superficie interna do restauro com cimento suficiente e aplique-o
imediatamente. O tempo de trabalho é de 2 minutos e 30 segundos desde o
inicio da mistura a 23°C (73°F). Uma temperatura mais alta encurta o tempo
de trabalho.

Nota:

Para procedimentos mais complexos, que exijam um tempo de trabalho mais
longo, recomenda-se misturar o pé e o liquido numa placa de mistura fria
elou usar o GC Fuji PLUS EWT.

b) Mantenha uma pressdo moderada.

c) Comece a remover o excesso de cimento quando este tiver um toque
borrachoso.

d) Pode comegar com o acabamento 4 minutos e 30 segundos depois de
colocar o restauro.

ARMAZENAMENTO
Para uma 6tima performance, conserve num local fresco e escuro
(4-25°C) (39,2-77,0°F).

CORES
Amarelo, A3 (tonalidade Vita®), Translucido
Vita® é uma marca registada da Vita Zahnfabrik, Bad Sackingen, Alemanha.

EMBALAGENS

1. Embalagem 1-1: 15 g de po, 8 g (7 mL) de liquido, CONDICIONADOR GC Fuji
PLUS 7 g (6,5 mL), uma colher para o pé de duas conchas, uma espatula de
plastico, placa de mistura (#23)

2.15 g de p6 com colher

3.8 g (7 mL) de liquido

4.7 g (6,5 mL) de CONDICIONADOR GC Fuji PLUS

CUIDADO

1. Em caso de contacto com o tecido oral ou pele, retire imediatamente com uma
esponja ou algodao embebido em &lcool. Lave com agua. Para evitar o
contacto, pode usar um dique de borracha e/ou COCOA BUTTER para isolar o
campo operatorio da pele e tecido oral.

2. Em caso de contacto com os olhos, lave imediatamente com agua e consulte o
médico.

3. NAO misture o pé ou o liquido com outros componentes que néo cimentos de
ionémero de vidro.

4. O CONDICIONADOR GC Fuji PLUS contém 2% de cloreto férrico. Nao se
recomenda a utilizagdo do CONDICIONADOR GC Fuji PLUS em combinagdo
com produtos que contenham epinefrina, pois podera tingir o tecido oral.

5. Nao utilize o GC Fuji PLUS em combinagdo com materiais que contenham
eugenol, pois o eugenol pode impedir que o GC Fuji PLUS endureca ou adira
adequadamente.

6. Este produto nao ¢ indicado para obturagées ou reconstrugdes.

7. Equipamentos de protegéo individual (EPI) tais como luvas, mascaras e 6culos
de seguranga devem ser sempre utilizados.

8. Em casos raros, o produto pode provocar reac¢des de sensibilidade em
algumas pessoas. Caso se observem reacgoes desse género, interrompa o uso
do produto e consulte um médico.

Alguns produtos referenciados nas presentes instrugdes de utilizagao podem ser
classificados como perigosos de acordo com a GHS. Sempre familiarize-se com
as fichas de informacgao de segurancga disponiveis em:

http://www.gceurope.com
ou para as Américas

http://www.gcamerica.com
Estas também podem ser obtidas através do seu distribuidor.

LIMPEZA E DESINFECAO:

SISTEMAS DE ENTREGA DE MULTIUSOS: para evitar a contaminag&o cruzada
entre pacientes, este dispositivo requer desinfecéo de nivel médio. Imediatamente
apos a utilizagao inspeccionar o dispositivo e rétulo para verificar se ha
deterioragao. Descartar o dispositivo danificado.

NAO MERGULHAR. Limpar cuidadosamente o dispositivo para evitar a secagem
e acumulagao de contaminantes. Desinfetar com um produto certificado para o
controle da infecgao de nivel médio, de acordo com as diretrizes regionais /
nacionais.

Relatério de efeitos indesejados:

Se vocé tomar conhecimento de qualquer tipo de efeito indesejado, reagéo ou

situagdes semelhantes experimentados pelo uso deste produto, incluindo aqueles

nao listados nesta instrugéo para uso, por favor comunique-os diretamente

através do sistema de vigilancia correspondente, selecionando a autoridade

apropriada de seu pais. acessivel através do seguinte link:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en

bem como ao nosso sistema interno de vigilancia: vigilance@gc.dental

Desta forma, vocé contribuira para melhorar a seguranca deste produto.

Ultima revis&o: 06/2022

Mptv aTré T XPAON TTAPAKANOUPE
S81aBaoTe TTPOOEXTIKG TIG 08NYieg Xpriong

GC Fuji PLUS™

AKTINOZKIEPH ENIZXYMENH YAAOIONOMEPHZ KONIA

AlaTiBeTal HOVO yia 0BOVTIATPIK XPON KAl YIA TIG TIPOTEIVOUEVES EVOEIGEIS.

ENAEIZEIZ XPHZIHZ

ZUYKOAANON EVOETWY, ETTEVOETWY, OTEQAVWV KAl YEQUPWV PE HETAAAIKA Bdon

ZUYKOAANON PNTIVWBWY EVOETWY, ETTEVOETWY, OTEQAVWV KAl YEQUPWV

. ZUYKOAANON OAOKEPAMIKWV EVOETWY

SUYKOAANGT OAOKEPAMIKWY OTEPAVWV KAl YEQUPWY UWNARG avToxng (Baon

até JIpkovio)

5. ZUYKOAANON PETAAAIKWY, KEPAUIKWV Kal a§OVWY UaAOVNHATWY

ANTENAEIZEIZ

1. Ageon k@Auyn Tou TTOAQOU.

2. ATro@UYETE TN XPrioTN TOU TTPOIOVTOG O€ a0BEVEIG PE YVWOTEG AAAEpPYiEg OTIG
vahoiovopepeig Kovieg, HEBAKPUAIKG Hovopepr i HEBAKPUAIKG TTOAUPEPHR.

OAHFIEZ XPHIHZ

Avahoyia okovng / uypou (g/g) 2,0/1,0

Xpovog avapeigng (sec) 20"

Xpovog epyao ag (oToug 23°C/73°F) (min., sec.) 2'30”

Xpovog p péxpr Tnv TeEAIKA A avon (37°C/99°F,

HET TNV TOTTOO TNON TNG ATTOKAT 0TAONG) (Min., sec.) | 430”

1SO 9917-2 katnyopia 1,Zuyk6AAnaon

Ealad ot

H akTivookiepotnTa givai 106Tiun pe 2.1 mm f; 210% aAoupivio.
(H akTivookiepdTnTa TOU aAoupIviou gival TTapdpola TnG 0dovTivng.)

1. MIPOETOIMAZIA TOY AONTIOY

a) MpoeToIuaoTe TO OVTI e TO ouvnBigpévo TpdTro. Ma TNV KEAUWN Tou
TTOAQOU XpNalpoTToInoTe UdPogeidio Tou aoBeaTiou.

B) KaBapioTe To TTPOETOIHACHEVO BOVTI PE TTACTA KAl VEPO.

Znueiwon:

Ma 1davikr ouykGAAnan, xpnoipotoiaTe Tov evepyotrointr GC Fuji PLUS
CONDITIONER oTnv mposToipacuévn odovTIKA eT@aveia yia 20
BSeuTePOAETITA.

y) ZETAUVETE Pe apBovo vepd. AQaipEaTe TNV TTAeovalouoa uypaagia
TIwpatifovTag pe BUoHA BAPPBAKOG | QUOWVTAG EAAPPE HE TNV AEPOCUPIYYA.
MHN AOYAATONETE TOYZ OAONTIKOYZ IZTOYZ.

OI TIPOETOINATPEVEG OBOVTIKEG ETTIPAVEIEG TIPETTEI VA EPQAVIOVTal EQUYPES
(va yuaAidouv).
.MPOETOIMAZIA THZ AMTOKATAXZTAZHZ
BeBaiwBeite 0TI N aTrOKATAGTAC £XEI TTIPOETOIPAOTTEI CUPPWVA HE TIG 0DNYieg
TOU KATOOKEUATTH.
. AOXOMETPHZH ZKONHZ KAI YTPOY

a) H Baoikr avaloyia okévng/uypou eivai 2,0g/1,0 g.

(1 peyaAo BoCIPETPIKG KOUTAAGKI OKOVNG HE 3 OTAYOVEG UYPOU, ) 1 HIKPO
S00IYETPIKO KOUTAAGK! pE 1 oTayova uypou).

B) MNa v akpiBr docopéTpnaon Tng okOVNG, XTUTTAOTE EAAPPA TO UTTOUKAAI OTO
XEpPI 0ag. Mnv To avakIVACETE ) avaTrodoyupioETE.

y) KpatioTe 10 uTToukdAi Tou uypoU kéBeTa kal TEaTe EAAQPA.

6) KAeioTe Ta PTTOUKAAIG AUECWG ETE TN XPFON TOUG.

. ANAMEI=H

TotroBeTOTE OKAVN Kal Uypd TTAVW OTO PTTAOK aVAPEIENG. XPNOIMOTIOINOTE TNV

TAAOTIKA OTTATOUAA Kal TIPOGBETTE GAN TN OKOVN 0TO UYPO. AvaueigTe ypriyopa

yia 20 deuTEPOAETTTA.

Znueiwon:

‘Otav avapelyvUeTe HEYAAUTEPEG TTOOOTNTEG, XWPIOTE TN OKOVN O€ 2 foa pépn.

AvapeigTe TNV TTPWTN TTO0OTNTA PE OAO TO UYPO Yia 15 SeuTEPOAETITA.

EvowpatwaoTe TNV UTTOAOITTN TTOCOTNTA KAl avakaTéWTe OA0 TO UAIKO

IKAVOTTOINTIKA yia 15-25 SeuTtepOAeTTTa (OUVOAIKG 30-40 BeUTEPOAETTTA).

. ZYTKOAAHZH

a) EToTpWOTE TNV ECWTEPIKNA ETTIPAVEIA TNG ATTOKATACTACNG PE ETTAPKN
TTO0OTNTA Koviag Kal edpdaTe TNV apéowg. O xpovog epyaciag eivar 2 AeTrTd
kai 30 deuTtepOAETIT AT TNV apXn TNG avapeigng otoug 23°C (73°F).
YynAoTepn Beppokpaadia PEIWVEI TO XPOVO EPYATTag.

Znueiwon:

MNa mepIoo6TEPO TTOAUTTAOKEG BIadIKaCieg TTOU aTTaITOUV PEYAAUTEPO XPOVO
£pYQOiag, CUGTAVETAI N AVAPEIEN TNG OKOVNG KAl TOU UypoU TTavVw o€
Traywpévn TAGKa r/kal va xpnaipoTroieital To GC Fuji PLUS EWT.

B) EapudoTe péTpia Tricon.

y) ApxioTe TNV agaipeon Tnv TEPICOEIAg TNG KOVIAG OTaV TO UAIKO £X€l EAADTIKR
ouoTaon

&) H Aeiavon ptropei va Eekivijoer 4 AeTrTd kai 30 SeuTepOAETITA PETG TNV
£€dpaon TNG ATTOKATACTACNG.

OYAAZH

MNa 1davikr amoédoan, QUAGETE To UAIKO o€ dpoaepd Kal OKOTEIVO HEPOG

(4-25°C) (39,2-77,°F).

AMOXPQZEIZ

Kitpivn, Aéxpwon A3 1ng Vita®, Alagavrig

Vita®: oxnpa katatedév TG Vita Zahnfabrik, Bad Sackingen, Germany

IYIKEYAZIEZ

1. Zuokevaoia 1-1: 15 g okévn, 8 g (7 mL) uypou,
GC Fuji PLUS CONDITIONER 7 g (6,5 mL), éva 5000UETPIKG KOUTAAGKI UE BUO
Akpa dIAPOPETIKWV PEYEBWY, Hia TTAAOTIKA OTIATOUAQ, Eva UTTAOK avapei§ng
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2. Zkovn 15 g pe S0OOPETPIKO KOUTAAGKI
3.Yyp6 89 (7 mL)
4. GC Fuji PLUS CONDITIONER 7 g (6,5 mL)

MPOZOXH

1. Ze TEPITITWON ETTAPAG TOU UAIKOU PE TOoug paABakoUg I0Toug i To Séppa,
aQaipéaTe To apéowg Pe BUoPA BAUBAKOG 1 YEJa EPTTOTICHEVN HE OIVOTTVEUNA.
ZeTTAUVETE Pe vePO. Ma va aTToeuxBei n £TTAPM TOU UAIKOU aTTd TO dEPHA ) TOUG
HaABakoUg 10ToUG, XPNOIHOTIOINCTE VIO TNV ATTOPOVWON TOU XEIPOUPYIKOU
Trediou, eEAaoTIKG aTropovwTApa fi BadeAivn.

2. Ze mePITITWON ETTAPRG TOU UAIKOU PE TOUG 0QBaApoUG, EETTAUVETE QUEOWS HE
VEPO Kal avadnTAOTE 1aTPIKF) GUPBOUAN.

3. MHN avakaTteUeTe T OKOVN Kal TO UypO HE UAIKE aTTd S10QOPETIKG OKEUAOHATA
UOAOTOVOUEPWY KOVIWV.

4. To GC Fuji PLUS CONDITIONER mepiéxel 2% xAwpioUxo aidnpo. Aev ouoTiveral
n xprion Tou GC Fuji PLUS CONDITIONER o€ ouvduaou6 pe TTpoidvTa Tou
TIEPIEXOUV ETTIVEQPPIVN YIA TNV ATTOQUYT XPWONG TWV HAABAKWY IOTWV.

5. Mnv xpnaoipotroifoete 1o GC Fuji PLUS o€ guvduaouo pe mpoidvta Tou
TTEPIEXOUV EUYEVOAN YIa TNV ATTOPUYH avacToARg Tng Tgng Tou GC Fuji PLUS
Kal TNV avaoxXean Tng ouykoAAnang.

6. To TTpoidv auTd dev evdeikvuTal yia Eu@pagn Kal avacuoTaon JUANG.

7. O TPOOWTTIKGG §0TTAIONOG aoaleiag (MEA) 6TTwg yavTia, Jaoka Kal
TIPOCTATEUTIKA YUQAIG TIPETTEI TTAVTA VA XPNOILOTIOIEITAl.

8. Z€ OTTAVIEG TTEPITITWOEIG TO TIPOIOV PTTOPET VA TTPOKAAECEI UTTEPEUAITBNTia O
KATTOIO ATOHA. Z€ TIEPITITWON TETOIWY AVTISPACEWV JIAKOYTE TN XPAON TOU
TIPOIOVTOG Kal avagnTACTE 1ATPIKA CUPBOUAR.

KaTtoia atmé Ta mpoidvta TTou avagépovTal oTig TTapouaeg Odnyieg Xpnang
WTTopei va TagivounBouv wg eTikivduva oUp@wva pe 1o GHS. E€oikelwBeiTe pe Tig
0dnyieg aopaleiag Tou diaTiBevtal oTn dielBuvon:

http://www.gceurope.com
A yia v Apepikn

http://www.gcamerica.com
Emiong ptopeite va Tig TTapaAdBeTe ammd Tov TpounBeuTr oag.

KAGAPIZMOZ KAI ANTIZHWIA:

ZYZTHMATA AOZOMETPHZHZ MOAAANAHZ EQAPMOTMHE: yia TNV amro@uyn
BlaoTaUPOUPEVNG ETTIHOAUVONG HETAEU TWV ATBEVWV N CUCKEUN QUTH aTraiTEl
HETpIOU BaBUOU aTrooTEIpWON. APECWG PETA TN XPAON ETTIBEWPRAOTE TN CUCKEUR
KQI TNV ETIKETA TNG YIa TOAvA HETATITWON TNG KATAOTACHG TNG. ATTOPPIYTE TN
OUOKEUN aV £XEI KATAOTPAPEI.

MHN EMBAMTIZETE TH ZYZKEYH. KaBapioTe oX0oAaaTIKG TN GUOKEUR TTPOG
amouyr §APAvVOoNg Kal CUCOWPEUCNSG HOAUCHATIKWY OTOIXEIWV.

ATTOOTEIPWOTE PE £va PETPIOU BABUOU EYKEKPIPEVO AVTIONTITIKO TTPOIOV IATPIKAG
XPAoNg oUPQWVa e TIG TOTTIKES / £BVIKEG OdNyieg.

Ava@opd yia aveTiBUuNTES EVEPYEIEG:

Av evnuepwOEiTE yia 0TTOIAdATIOTE AVETIOUUNTN EVEPYEIQ, AVTIdpaon fj TTapopoIa

YEYOVOTQ aTrd TN XPAON TOU TIPOIOVTOG, CUNTIEPIAUBAVOUEVWY KAl 60WV deV

avagépovTal OTIG TTapoUoEeg 0dnyieg Xxprong, TapakaroUpe SNAWOTE TIG APECTWS

070 €181K6 oUOTNA ETTIAEYOVTAG TNV KATAAANAN apxr TNG XWPaAg oag TTou

uTTOpEiTE Va Bpeite péoa atméd TNV akéAoudbn dieubuvon:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en

KaBWG Kal 070 E0WTEPIKO CUCTNHA ao@aAEiag TNG eTalpeiag: vigilance@gc.dental

Me Tov Tp6TT0 auUTS CUVTEAEITE OTNV BEATIWON TNG ATPAAEING XPONG aUTOU TOU

TPOIOVTOG.

TeAeutaia avaBewpnon kelpévou: 06/2022

Sebelum digunakan, baca petunjuk
penggunaan dengan seksama.

GC Fuji PLUS™

RADIOPAQUE REINFORCED GLASS IONOMER LUTING CEMENT

Hanya digunakan oleh dokter gigi pada indikasi yang direkomendasikan

INDIKASI PENGGUNAAN

1. Sementasi inlay, onlay, mahkota dan jembatan berbasis logam

2. Sementasi inlay, onlay, mahkota dan jembatan resin

3. Sementasi semua inlay keramik

4. Sementasi semua mahkota dan jembatan keramik berkekuatan tinggi
(berbasis zirconia)

5. Sementasi posting logam, keramik, dan serat

KONTRAINDIKASI
1. Kaping pulpa direk.
gunaan produk ini pada pasien yang diketahui alergi pada semen glass
ionomer, monomer methacrylate atau polimer methacrylate.
PETUNJUK PENGGUNAAN
Ratio Bubuk/Cairan 2,0/1,0
Waktu pencampuran 20"

Waktu manipulasi (23°C /73°F) (menit, detik) | 2'30”
Waktu penyelesaian (37°C /99°F, setelah
mendudukkan restorasi) (menit, detik) 4'30”

1SO 9917-2 Kelas 1, Luting

Radiopasitasnya setara dengan 2,1 mm atau 210% aluminum
(Radiopasitas aluminum sebanding dengan dentin)

1. PERSIAPAN GIGI

a) Persiapkan gigi dengan cara biasa. Untuk pulp capping, gunakan kalsium
hidroksida.

b) Bersihkan gigi yang telah disiapkan dengan pumice dan air.

Catatan:
Gunakan GC Fuji PLUS CONDITIONER selama 20 detik menggunakan
cotton pellet atau spons.

c) Bilas bersih dengan air. Hapus kelembaban berlebih dengan cotton pellet
atau menghembuskan perlahan dengan udara bebas minyak. JANGAN
MENGERINGKAN. Hasil terbaik diperoleh saat permukaan yang disiapkan
tampak lembab (berkilauan).

2. PERSIAPAN RESTORASI
Pastikan bahwa restorasi sudah dilakukan sebelumya dan ditangani
berdasarkan instruksi pabrik.
3. PENGELUARAN BUBUK DAN CAIRAN
a) Standar perbandingan bubuk dan cairan adalah 2.0 g /1.0 g (1 takaran
sendok bubuk besar dengan 3 tetes cairan, atau 1 takaran sendok bubuk
kecil dengan 1 tetes cairan).
b) Untuk pengeluaran bubuk yang akurat, ketuk pelan botol dengan tangan.
Jangan menggoyangkan atau membalikkan.
c) Pegang botol cairan secara vertikal dan tekan dengan perlahan.
d) Tutup botol dengan segera setelah digunakan.
4. PENCAMPURAN
Keluarkan bubuk dan cairan ke atas pad. Gunakan spatula plastik, tambahkan
semua bubuk pada cairan.
Campur dengan cepat selama 20 detik.
Catatan:
Ketika mencampur jumlah yang lebih besar, bagi bubuk menjadi 2 bagian yang
sama besar. Campur bagian pertama dengan semua cairan selama 15 detik.
Gabung bagian yang sisa dan campur semuanya secara keseluruhan selama
15-25 detik (total 30-40 detik).
5. SEMENTASI

a) Lapisi permukaan internal restorasi dengan semen yang cukup dan
tempatkan segera. Waktu pengerjaan adalah 2 menit 30 detik dari mulai
pencampuran 23°C (73°F). Temperatur yang lebih tinggi akan
mempersingkat waktu kerja.

Catatan:

Untuk prosedur yang lebih kompleks membutuhkan waktu kerja yang lebih
lama, dianjurkan untuk mencampur bubuk dan cairan pada cold mixing slab
dana tau gunakan GC Fuji PLUS EWT.

b) Pertahankan tekanan yang sedang.

c) Mulai keluarkan kelebihan semen ketika kelebihan semen terasa kenyal.

d) Penyelesaian dapat dimulai 4 menit 30 detik setelah penempatan restorasi.

PENYIMPANAN
Rekomendasi penyimpanan untuk kinerja optimal, simpan di tempat dingin dan
gelap (4-25°C / 39.2-77.0°F).

WARNA

Kuning

A3 (Vita® Shade), Translucent

Vita® merupakan merek yang terdaftar dari Vita Zahnfabrik, Bad Sackingen, Germany.

KEMASAN

1. 1-1 Package: 15 g bubuk, 8 g (7 mL) cairan, GC Fuji PLUS CONDITIONER 7 g
(6,5 mL), sendok bubuk double-ended, spatula plastic, pad pencampur (#23)

2. Bubuk 15 g dengan sendok

3. Cairan8 g (7 mL)

4. GC Fuji PLUS CONDITIONER 7 g (6,5 mL)

PERHATIAN

1. Pada kasus kontak dengan mulut atau kulit, hilangkan segera dengan spons
atau kapas yang direndam dalam alkohol. Bilas dengan air. Untuk mencegah
terjadi kontak, rubber dam dan/atau COCOA BUTTER dapat digunakan untuk
mengisolasikan area pengerjaan dari kulit atau jaringan mulut.

2. Pada kasus kontak dengan mata, bilas segera dengan air dan cari batuan
medis.

3. Jangan mencampur bubuk dan cairan dengan komponen glass ionomer
cement lainnya.

4. GC Fuji PLUS CONDITIONER mengandung 2% Ferric Chloride. Tidak
direkomendasikan untuk menggunakan GC Fuji PLUS CONDITIONER dalam
kombinasi dengan produk yang mengandung epinefrin karena dapat menodai
jaringan mulut.

5. Jangan menggunakan GC Fuji PLUS dalam kombinasi dengan material yang
mengandung eugenol karena eugenol dapat menghambat GC Fuji PLUS dari
pengaturan atau pengikatan yang benar.

6. Produk ini tidak diindikasikan untuk pengisian dan pembentukkan inti.

7. Alat Pelindung Diri (APD) seperti sarung tangan, masker dan kacamata
pengaman harus selalu dikenakan.

8. Pada kasus yang jarang terjadi, produk dapat menyebabkan kepekaan pada
beberapa orang. Jika terjadi reaksi, hentikan penggunaan produk dan rujuk ke
dokter.

Beberapa produk yang direferensikan dalam IFU saat ini dapat diklasifikasikan
sebagai berbahaya menurut GHS. Selalu membiasakan diri dengan Safety Data
Sheets yang tersedia di:

https://sea.gcasiadental.com
Dapat juga dapat diperoleh dari supplier Anda.

PEMBERSIHAN DAN DESINFEKSI:

SISTEM PENYAMPAIN MULTI-GUNA: untuk menghindari kontaminasi silang
antara pasien perangkat ini

membutuhkan disinfeksi tingkat menengah. Segera setelah digunakan periksa
perangkat dan label untuk deteriorasi. Buang perangkat jika rusak.

JANGAN DIRENDAM. Bersihkan perangkat secara menyeluruh untuk mencegah
pengeringan dan akumulasi kontaminan.

Disinfeksi dengan kontrol infeksi tingkat kesehatan kelas menengah yang
terdaftar produk sesuai dengan pedoman regional / nasional.

Revisi terakhir: 06/2022
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