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to use, carefully read
the instructions for use.

GC Fuji TRIAGE™

RADIOPAQUE GLASS IONOMER PROTECTION AND TEMPORARY
RESTORATIVE MATERIAL

For use only by a dental professional in the recommended indications.

INDICATIONS FOR USE

1. Fissure protection.

2. Root surface protection.

3. Hypersensitivity prevention and control.
4. Protection for immature enamel.

5. Temporary filling of endodontic access.
6. Intermediate restorations.

CONTRAINDICATIONS
1. Direct pulp capping.
2. Avoid use of this product in patients with known glass ionomer cement allergies.

DIRECTIONS FOR USE
PINK Shade is command set, WHITE Shade is chemical set only.

Powder / Liquid Ratio (g/g) 1.8/1.0
Mixing Time (sec.) 20-25"
Working Time (23°C/73°F) (min., sec.) 1'40"
Net Setting Time (37°C/99°F) (min., sec.) 2'30"
Finishing Time (37°C/99°F, from start of mixing) (min., sec.) 6'00"
Finishing Time if light cured (PINK Command set) (37°C/99°F, from

start of mixing) (min., sec.) 400"

ISO 9917-1 Glass polyalkenoate cement, Restoration

A.FISSURE PROTECTION
ROOT SURFACE PROTECTION
HYPERSENSITIVITY PREVENTION
AND CONTROL
PROTECTION FOR IMMATURE ENAMEL
1. Preparation of the tooth surfaces (e.g. for fissure
protection or root surface protection)

a) After cleaning the tooth surfaces (prophylaxis with
pumice and water) in usual manner, rinse thoroughly
with water. Avoid aggravating the operculum.

Note:

If extra retention is desired, application of CAVITY
CONDITIONER (10 seconds) or DENTIN
CONDITIONER (20 seconds) is recommended.

The conditioner should be rinsed off thoroughly after
application.

Dry by blotting with a cotton pellet or gently blowing
with an air syringe (Fig. A-1). DO NOT DESICCATE. Fohs
Best results are obtained when prepared surfaces

appear moist (glistening). 0‘\
FigA4

b,

N

. Powder and Liquid Dispensing

a) The standard powder to liquid ratio is 1.8 g/ 1.0 g.
(1 level scoop of powder to 1 drop of liquid).

b) For accurate dispensing of powder, lightly tap the
bottle against the hand. Do not shake or invert.

c) Make sure the liquid nozzle is clean and dry before
dispensing liquid. Turn the liquid bottle horizontal and
hold in this position briefly to remove air bubbles. Then
invert and hold the liquid bottle vertically and squeeze
gently to dispense a bubble free drop of liquid. After
dispensing, wipe any residual liquid off the nozzle.

d) Close bottle caps tightly immediately after use.

. Mixing

Dispense the required amounts of powder and liquid onto the

pad. Using the plastic spatula, divide the powder into 2 equal

parts. Spread the liquid over the pad (Fig. A-2) and mix the
first portion with all the liquid for 10 seconds. Incorporate the
remaining portion and mix the whole amount thoroughly for 10-15 seconds (total
time within 25 seconds).

Working time is 1 minutes 40 seconds from the start of mixing at 23°C

(73°F). Higher temperatures will shorten working time.

. Placement
a) Take the mixed material using a suitable placement instrument or
brush and apply to the tooth surface (Fig. A-3). Then use a brush to
spread a thin film of GC Fuji TRIAGE directly over the root surface or
hypersensitive area or over the occlusal surface and into the pits and
fissures.
Note:
If a faster set is desired, use a visible light curing device* for 20-40
seconds. Place light source as closely as possible to the cement
surface. This function applies only to the Pink Shade. After light cure,
itis advisable to protect the surface with a varnish.
After placement, when the material starts to lose the glossy
appearance (or after curing with the light curing device), apply GC Fuiji
VARNISH (blow dry) or GC Fuji COAT LC (light cure) to the sealed
area and the margins using a cotton pellet or sponge (Fig. A-4).
Finishing under air water spray can be performed 6 minutes from start
of mix (chemically set) or 4 minutes if light cured. Use a superfine
diamond bur or a silicone finishing point (Fig. A-5).
Apply GC Fuji VARNISH or GC Fuji COAT LC to the area again
(Fig. A-6).
B.TEMPORARY FILLING OF ENDODONTIC ACCESS
1. Cleaning the pulp chamber
a) After appropriate pulp treatment, clean and gently dry the
pulp chamber with an air syringe (Fig. B-1).
b) Fill the chamber with a cotton pellet (Fig. B-2).
. Powder / Liquid Dispensing and Mixing

See directions in A (above), Section 2 and 3.
. Placement

a) Using a suitable instrument, place the mixed material
over the cotton pellet (Fig. B-3).
Note:
If a faster set is desired, use a visible light curing
device* for 20-40 seconds. Place light source as
closely as possible to the cement surface. This
function applies only to the Pink Shade. After light
cure, it is advisable to protect the surface with a varnish.
Moisture protection and Finishing
See directions in A, Section 4. b, c and d.
C.INTERMEDIATE RESTORATIONS FigB3

1. Caries removal
a) Remove caries and loose debris with hand
instruments.
b) For better retention, it is recommended to gently clean the

carious surface with CAVITY
CONDITIONER for 10 seconds or DENTIN
CONDITIONER for 20 seconds.
Rinse thoroughly with water. Dry by blotting with a
cotton pellet or gently blowing with an air syringe
(Fig. C-1). DO NOT DESICCATE. Best results are
obtained when prepared surfaces appear moist
(glistening).
. Powder / Liquid Dispensing and Mixing

See directions in A (above), Section 2 and 3.
. Placement

a) Take the mixed material using a suitable placement instrument or
brush and apply to the prepared lesion or tooth surface without
incorporating air bubbles (Fig. C-2). Form the contour and if possible
cover with a matrix.

Note :

If a faster set is desired, use a visible light curing device* for 20-40
seconds. Place light source as closely as possible to the cement
surface. This function applies only to the Pink Shade. After light cure,
it is advisable to protect the surface with a varnish.
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b) See directions in A, Section 4.b,c and d.
* NOTE:
The initial set of GC Fuji TRIAGE PINK can be accelerated using the energy
from a suitable visible light curing device (LED / Halogen >700 mW/cm?).
SHADE
Pink, White
STORAGE

Recommended for optimal performance, store at temperature of
4-25°C (39.2-77.0°F).

PACKAGE
15 g powder, 10 g (8.0 mL) liquid, Dentin Conditioner 6 g (5.7 mL),
powder scoop, mixing pad No. 22.

CAUTION

1. In case of contact with oral tissue or skin, remove immediately with a
sponge or cotton soaked in alcohol. Flush with water.

. In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek
medical attention.

. DO NOT mix powder or liquid with any other glass ionomer components.

Personal protective equipment (PPE) such as gloves, face masks and safety

eyewear should always be worn.

. In rare cases the product may cause sensitivity in some people. If any such
reactions are experienced, discontinue the use of the product and refer to a
physician.

N
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Some products referenced in the present IFU may be classified as hazardous
according to GHS. Always familiarize yourself with the safety data sheets available

at:
http://www.gceurope.com
They can also be obtained from your supplier.

CLEANING AND DISINFECTING:

MULTI-USE DELIVERY SYSTEMS: to avoid cross-contamination between patients
this device requires mid-level disinfection. Immediately after use inspect device and
label for deterioration. Discard device if damaged.

DO NOT IMMERSE. Thoroughly clean device to prevent drying and accumulation of
contaminants. Disinfect with a mid-level registered healthcare-grade infection control
product according to regional / national guidelines.

For the Summary of Safety and Clinical Performance (SSCP) please see EUDAMED
database (https://ec.europa.eu/tools/eudamed) or contact us at
Regulatory.gce@gc.dental

Undesired effects- Reporting:

If you become aware of any kind of undesired effect, reaction or similar events

experienced by use of this product, including those not listed in this instruction for

use, please report them directly through the relevant vigilance system, by selecting

the proper authority of your country accessible through the following link:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en

as well as to our internal vigilance system: vigilance@gc.dental

In this way you will contribute to improve the safety of this product.

Last revised: 09/2022
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Mpeawn ynoTpeba, BHUMaTENHO NpoyeTteTe
WHCTpyKuUUTe 3a ynoTpeba.

GC Fuji TRIAGE™

PEHTIEHOKOHTPACTEH IMAC-MIOHOMEP 3A 3ALNTA Y BPEMEHHN
BBb3CTAHOBABAHUA

3a ynotpefa camo OT CTOMAaToNo3u 3a NpenopbyaHnTe MHANKaLUK.

WHOWKALMN 3A YIIOTPEBA

1. Bawwmra Ha cucypu.

2. 3awWwunTa Ha KopeHoBaTa NMOBBLPXHOCT.

3. MNpenoTepaTtaBaHe W KOHTPON Ha CBPbX4YYBCTBUTENHOCT.
4. 3awwmTa Ha He3psan emann.

5. BpeMeHHo 06TypupaHe Ha eHI0OHTCKM KaBUTeTU.

6. MexanHHM Bb3cTaHOBABAHNS.

KOHTPAUMHOUKALIMU

1. AVPEKTHO NynmnHO NokpuTHe.

2. He n3non3eaiiTe T031 NPOAYKT NPV NALMEHTY C joKa3aHa anepris KbM
TNacioOHOMEPHM LIUMEHTH.

HACOKMU 3A YNOTPEBA
PO30BWA uBaT e komaHaHo BTBbpAsBaL, BENINA usaT e camo xumuyeckun
BTBBLPASBALL.

CvoTHoweHue Mpax / TeuHocT (g/g) 1,8/1,0
Bpewme 3a cmecBaHe (cek.) 20-25"
Bpewme 3a pa6ota (23°C/73°F) (MUH., cek.) 1'40"
Heto Bpeme 3a BTBbpaAsBaHe (37°C/99°F) (MuH., cek.) 2'30"
OxkoHuaTenHo duHupare (37°C/99°F, oT Ha4anoTo Ha CMecBaHeTo)

(MUH,cex.) 6'00”
OKoH4aTernHo o p: npu coTo-ni He (PO30B komaHaHO
BTBbpAsBaHe) (37°C/99°F, oT HayanoTo Ha CMeCBaHeTo) (MUH,CeK.) 400"

1SO 9917-1 Glass polyalkenoate cement, BbacTaHoBsiBaHe

A.3ALLNTA HA ®UCYPU
SALMTA HA KOPEHOBATA NMOBBHPXHOCT
MNPEOOTBPATABAHE U KOHTPOIT HA
CBPBbXYYBCTBUTEJIHOCT
SALLMNTA HA HE3PAN EMAMN
1. MoaroToBka Ha 3LGHMTE NOBLPXHOCTY (HaNp. 3a 3alumMTa Ha
durcypuTe UNK KopeHoBaTa NOBBLPXHOCT)
a) Cnep nouncTsaHe Ha 3bGHUTE NOBLPXHOCTN

(npocbmnakTUyHO ¢ nemsa u Boga) no obuyanHus

HauuH, npomMuinTe 06unHo ¢ Boga. BHumaBanTte aa He

paspaHuTe KanuuwoHa.

3abenexka:

Ako e Heo6X0AMMa AONbIHNTENHA PETEHLUS, Ce

npenopbyBa HaHacsHeTo Ha CAVITY CONDITIONER (10

cekyHau) unu DENTIN CONDITIONER (20 cekyHaw).

KoHanumoHepsT TpsiGBa Aa ce u3nnaksa oGUnHO crea

HaHacsHe.

MopcyiweTe Ypes nonueaHe ¢ namyyeH Tyndep unm ¢

neka BbazylwHa cTpys. (dur. A-1). HE

MPECYWABAWTE. Hai-go6pu pesyntaTtv ce nocturart,

KOraTo NOArOTBEHNTE NOBBPXHOCTH

narnexaat BnaxHu (6nectawm).

Pasnpepenenne Ha npax u Te4HOCT

a) CTaHaapTHOTO CbOTHOLEHKe npax/TeyHocT e 1,8 g/

1,0 g. (1 paBHa NbxKyka Nnpax kbM 1 Kanka TeYHOCT).

6) 3a Npeun3HOTO Ao3npaHe Ha npaxa, Neko novykante

WWLWEHLETo B pbKa. He ro pasknatiaiite unu

obpblyaiite.

YBepeTe Ce, Ye rbprioTo Ha ByTUnkaTa ¢ Te4HocTTa e

YMCTO 1 CYXO NPeav Aa 03npaTe TEYHOCTTa.

O6bpHeTe ByTunkaTa XOPU3OHTANHO U 3aAPBXTE Taka 3a

KpaTKo, 3a 1a NpemaxHeTe Bb3/lylHNTe MexypyeTa. Cnes

TOBa, 06BbPHETE ByTUNKaTa ¢ TEHHOCTTa BePTUKANHO

CTUCHeTe NeKo, 3a /1a kanHeTe karnka 6e3 mexypyeTa.

Cnep fo3supaHe, n3bbplieTte, ako MmMa ocTaTbLUmn OT

TEYHOCTTa OKOJIO MbPIOTO Ha ByTunkaTa.

r) 3ateopete ByTunkata c kanaykaTa BeaHara cnep ynotpeba.

CmecsaHe

Pa3npegeneTe HEOGXOAUMUTE KONMUYECTBA NPaX U TEYHOCT BLPXY

6GriokyeTo. Mianonssaiku nnactmacosarta wnaryna, pasjenere npaxa Ha

ABe paBHU YacTu. PascTenete Te4yHocTTa BbpXy Bnokyeto (dur. A-2) n

cMeceTe MbpBaTa YacT OT Npaxa C usnara TeYHOCT B NPOABIKEHNE Ha

10 cekyHau. [lobaseTe 1 ocTaHanaTa 4acT U pasmeceTe UAMoTo olle

10-15 cekyHawn (060 Bpeme He noBeye oT 25 cekyHam). BpemeTo 3a

pabota e 1 MmuHyTa 1 40 CeKyH/AM OT HA4anoTo Ha cMecBaHeTo npu 23°C

(73°F). Mo-BUCOKM TemnepaTypw LLie CKbCAT BpeMeTo 3a paboTa.

HanacsHe

a) MocTaBeTe CMeCEHUsT MaTepuan BbpXy 3bGHaTa NOBBPXHOCT,
M3MON3Baku NOAXOASILL UHCTPYMEHT 3@ HaHacsHe UMK YeTka (dur.

A-3). Cneq ToBa n3rnonseaiite YeTka 3a a pasmMaxeTe ThHBK CMoi OT
GC Fuji TRIAGE, AnpeKTHO BbpXy KopeHoBaTa NOBbPXHOCT UK
0671acTTa CbC CBPLXUYBCTBUTENIHOCT UM BBPXY OKrly3anHata
NOBBPXHOCT, BPXY SIMKH 1 chucypu.

3abenexka:

AKO e HeoBxoanMo no-6bp30 BTBLPASBAHE, 3NoN3BaliTe ypesa 3a
oTo-nonumepusaums* 3a 20-40 cekyHaw. MocTaBeTe UITOYHWKA Ha
CBETNMHA Bb3MOXHO Hai-61130 10 NOBBLPXHOCTTA Ha LMMeEHTa. Taan
yHKLUUS e Nnpunoxunma camo 3a Pososus ussaT. Cnep doTto-
nonumMepusnpate, ce Nnpenopbysa Aa 3aluTnTe NOBbPXHOCTTa C Nak.

6) Cnep HaHacsHe, koraTo MaTepuana sano4sa fa ry6u nbckasus cv sug (unn
cnea non aHe ¢ hoTo-non auwy ypen) HaHeceTe GC Fuji
VARNISH (npoayxaite) unu GC Fuji COAT LC (dpoTo-nonumepusmnpaiite)
BbPXY 3aneyataHata 06nacT U rpaHULUTe C namyyeH Tyndep unm rebuika
(Pur. A-4).

B) PUHMpaHeTO Noj BOAEH LUNpeN, MoXe Aa 3anoyHe 6 MUHyTH cnef
HaYanoTo Ha CMECBaHETO (XMMUYECKO BTBbPASBAHE) UMK 4 MUHYTH,
ako e potononumepusmnpaH. anonaeainte cBPbXPUH ANamMaHTeEH
Bopep nnu cunukoHoBa rymuyka 3a nonupaxe (dur. A-5).

r) OtHoBo HaHeceTe GC Fuji VARNISH unu GC Fuji COAT LC Bbpxy
cboTBeTHaTa obnact (dur. A-6).

5. BPEMEHHO OBTYPUPAHE HA EHAOAOHTCKN KABUTETU

1. MouncTBaHe Ha nynnHaTa kamepa
a) Crep anekBaTHO KOPEHOBO NEYeHMe, NoYucTeTe u
NeKo NoAcyLeTe nynnHaTa kamepa ¢ Bb3AyluHa
cTpys (dur. B-1).
6) 3anbnHeTe nynnHaTa kamepa c namyyeH Tyndep
(dur. B-2)
2. PasnpeperneHune Ha npax  TEYHOCT
MornefHeTe ykasanusita B A (rope), Touku 2 u 3.
3. Hanacsave
a) Manonaeaiiku NoaxXoAsLy MHCTPYMEHT, nocTaBeTe
CMECEHUST MaTepnan BbpXy namy4ynus Tyndep
(®ur. B-3).
3abenexka:
Ako e Heob6xoaumMo no-6bp30 BTBbPAsSBaHe,
n3nonseaiite ypea 3a choTo-nonumepusaums* 3a 20-40
cekyHAw. MocTaBeTe U3TOYHMKA HA CBETIMHA Bb3MOXHO
Han-6n130 40 NOBBPXHOCTTA Ha LMMeHTa. Tasu pyHKuus
€ npunoxuma camo 3a Po3osus usst. Crep
hoTo-nonMMepusMpaHe, ce Npenopbysa Aa 3awnuTuTe
NOBBLPXHOCTTA C Nak.
6) 3awwTta oT Bnara u duHupaHe
MornepHeTe ykasaHusTa B A, Touka 4.6, BUT.
B. MEXXANHHWN Bb3CTAHOBABAHMUA
1. OTcTpaHsBaHe Ha kapueca
a) OTcTpaHeTe kapueca U pasMekHaTUs AeHTUH C
PBYHU UHCTPYMEHTU.
6) 3ano-gobpa 3agpbxka, ce npenopbyBa HEXHO

[a no4yucTuTe kKapuosHata nosbpxHocT ¢ CAVITY

CONDITIONER 3a 10 cekyHau unu DENTIN

CONDITIONER 3a 20 cekyHan.

MpomuiTe o6unHo ¢ Boga. MoacyleTe Ypes nonmeaHe ¢

% our C-1
; o C2
namy4eH Tyndep unu ¢ neka Bb3ayLwHa ctpys. (dur. C-1).
HE MPECYLABAUTE. Haii- no6pu pesyntatu ce

NoCTUraT, KoraTo NOAroTBEHUTE NOBLPXHOCTN U3TNEXAAT BNaXHM
(6necTswn).

Pasnpepenenne Ha npax u TeYHOCT

MornenHeTe ykasaHnaTa 8 A (rope), Toukn 2 1 3.

Hanacsaxe

a) BaemeTe CMECEHWSIT MaTepuann, 3nonasankin NoAXOAsL, UHCTPYMEHT 3a
HaHacsiHe UNK YeTka 1 NocTaBeTe BbPXY NOArOTBEHAaTa Ne3ns Unu 3b6Ha
noBbPXHOCT, 63 Aa BknioyBaTe Bb3AYyLWHN Mexypu (dur. C-2). OcopmeTe
KOHTYpa 1 aKko € Bb3MOXHO NOKPUATE C MaTpuua.
3abenexka:
AKO e HeoBxoanMo no-6bP30 BTBbPASBAHE, N3NoN3BaliTe ypesa 3a
oTo-nonumepusaumns* 3a 20-40 cekyHawn. MoctaBeTe UTOYHUKA
Ha CBETNMHA Bb3MOXHO Hal-61130 10 NOBBLPXHOCTTA Ha LIMMEHTa.
Tasun yHKuMs e npunoxuma camo 3a Pososus usaT. Cneg doto-
nonumMepusnpate, ce Nnpenopbysa Aa 3aluTnTe NOBbPXHOCTTa C Nak.
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6) MornepHeTe ykasanuaTaB A, Touka 4.6, BUT.
* BABENEXKA:
MbpBoHavanHoTo BTBBLpAsBaHe Ha GC Fuji TRIAGE PINK moxe aa ce
YCKOPY C OMOLLTA Ha eHeprusita oT hoTononMMepumnpall ypes ¢ Buanma
ceetnuHa (JuogHa / XanorexHa >700 mW/cm?).
UBETOBE
Posos, Ban
CBbXPAHEHUE

3a onTumanHa eheKkTUBHOCT e NPenopPbLYNTENHO, CbXpaHsBanTe nNpu
Temnepatypa 4-25°C (39,2-77,0°F).

OMAKOBKA
15 g npax, 10 g (8,0 mL) TeuHocT, Dentin Conditioner 6 g (5,7 mL), meputenta
NbXU4Ka, cMecuTenHo 6nokye No. 22.

BHUMAHUE

1. B criyyait Ha KOHTaKT C OpariHuTe ThKaHu UK koxarta, NnpemMaxHeTe

BeaHara ¢ namy4eH Tyndep HanoeH B ankoxon. Mpomuitte ¢ Boaa.

B criyyail Ha KOHTaKT C 041Te, NPOMUIATE BeAHara ¢ Boaa 1 noTbpceTe nekapcka
nomoty.

HE cmecBaiite npaxa unu Te4HOCTTa C APYrv rMac-noHOMEPHHU

KOMMOHEHTH.

. NInunm npeanasnu cpeactea (JIME) kato pbkaBuumM, Macka v npeanasHu ounna
BUHaru Tpabea aa 6bAaT HoceHu.

B peaku criydan, NpOAYKTLT MOXe Aa NPeAU3BUKa CBPBLXUYBCTBUTENHOCT Y HSAKOM
nauuenTy. Mpu TakuBa peakuuu, npekparete ynotpebara Ha NpoaykTa
noTbpceTe fekapcka NoMoLL.

o s N

Hskon nNpoAYyKTU, CNOMEHaTU B HAaCTOALWMUTE UHCTPYKUNUK, MOoraT aa G'b,qﬁ onpegeneHun
KaTo onacHu cbrnacHo GHS. Bunarw ce 3anosHasaiite ¢ WHQJOPME]L[MOHHMTG AaHHU 3a
6930I'|EICHOCT. Hanu4yHu Ha:

http://www.gceurope.com
Te cblo Taka MoraT Aa 6bAat usnuckaHu ot Balums gocTaBymk.

MOYNCTBAHE U AE3VNHOEKLINA

NO3UPALLM CUCTEMWM 3A MHOIOKPATHA YNOTPEBA: 3a fa ce nsberHe
KPBCTOCAHO 3aMbPCsiIBaHe MEXAY NAaUMEHTUTE, YCTPOMCTBOTO U3MUCKBA CPEHO HUBO
Ha Ae3nHdekuus.

BeaHara cnep ynotpe6a UHCneKkTMpaiTe ycTpOCTBOTO U eTUKETa 3a BriowwaBaHe Ha
CbCTOAHNETO, M3XBBbPrETe yCTPOMCTBOTO, ako € yBpeaeHo.

HE OBJIMBAUTE. MouucTeTe fobpe yCTPOICTBOTO, 3a fia Ce NpejoTBpaT U3CbXBaHe
M HaTpynBaHe Ha 3amMbpcuTeny. leanHdekumpariTe ¢ NpoayKT 3a KOHTPON Ha
MHeKUMUTE CPEAHO HUBO, PErNCTPUPAH 3a 3APaBHU LiEMNU, B 3aBUCUMOCT OT
per1oHanHuTe / HaUMoHaNHUTe ykasaHus.

3a Pestome Ha 6e3onacHocTTa 1 KNMHUYHOTO NpeacTassHe (SSCP), mons, BuxTe
6asata gaHHu EUDAMED (https://ec.europa.eu/tools/eudamed) nnu ce cebpxete ¢
Hac Ha Regulatory.gce@gc.dental

[oknaaBaHe Ha HexenaHu eekTn:

Ako y3HaeTe 3a HAKakbB BUA HexenaH edekT, peakuns unm nogobHn cbbutus,

Bb3HUKHANU o1 ynoTpe6aTa Ha TO3u NPOAYKT, BKITIOYUTENHO TE€3U, KOUTO He ca

M3BPOEHN B Ta3n MHCTPYKUUs 3a ynotpeba, Mons, AoknagasanTe rv APeKTHO Ype3

CbOTBETHarTa cucrtema 3a SAMTSHHOCT, Kato M36SPeTe noaxoAswnsa opraH Bbe

Bawarta cTpaHa AOCTBbMHW Ype3 cneaHaTa Bpb3ka:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en

KaKTO M Ha HalaTta cucTema 3a BbTpellHa 6anTenHocT: vigilance@gc.dental

Mo TO31 HaunH e JonpuHeceTe 3a nofjoGpsisaHe Ha 6e30NacHOCTTa Ha TO3n

npoaykT.

MocnepHa pepakumsi: 09/2022

GC Fuji TRIAGE™

RADIOPAKNI SKLOIONOMERN| OCHRANNY A DOCASNY VYPLNOVY MATERIAL
K pouZiti pouze ve stomatologické praxi v doporu¢enych indikacich.

INDIKACE K POUZITI

Ochrana fisur.

Ochrana povrchu kofene.

Prevence a kontrola hypersenzitivity.
Ochrana nezralé skloviny.

Docasné endodontické zapeceténi.
Stfednédobé vypiné.

oUhwN =

KONTRAINDIKACE
1. PFimé prekryti pulpy.
2. Nepouzivejte pro pacienty s prokazanou alergii na skloionomerni cementy.

NAVOD K POUZITI
PINK (razovy) odstin tuhne tzv. na povel, WHITE (bily) odstin tuhne pouze chemicky.

Prasek / tekutina pomér (g/g) 1,8/1,0
Michaci ¢as (sek.) 20-25"
Pracovni ¢as (23°C/73°F) (min., sek.) 1'40"
Cisty &as tuhnuti (37°C/99°F) (min., sek.) 230"

Pocatek kone¢ného opracovani (37°C/99°F, od zacatku michani)
(min., sek.) 600"
Potétek koneéného opracovani pfi pouZiti svételné polymerace
(RUZOVY odstin s tuhnutim ,na povel”) (37°C/99°F, od zacatku
michani) (min., sek.) 400"

1SO 9917-1 Sklopolyalkenoatovy cement, Vyplri

A.OCHRANA FISUR
OCHRANA POVRCHU KORENE
PREVENCE A KONTROLA HYPERSENZITIVITY
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OCHRANA NEZRALE SKLOVINY
1. PFiprava povrchu zubu (napf. pro ochranu fisur nebo
ochranu povrchu kofene)
a) Po vycisténi povrchu zubu béznym zptsobem
(profilaxe s pemzou a vodou) vyplachnéte dikladné
vodou.
Poznamka:
Pro zvy$enou vazbu je doporuéena aplikace CAVITY
CONDITIONER (10 sekund) nebo DENTIN
CONDITIONER (20 sekund). Po aplikaci je nutné
kondicioner peclivé oplachnout.
b) Lehce osuste vatovym tampénem nebo lehkym
proudem vzduchu (obr. A-1). NEPRESUSUJTE.
Nejlepsiho vysledku dosahnete pfi lehce navihéenych
plochach (lesklych). obr. A3
. Davkovani prasku a tekutiny
a) Standardni pomér prasku a tekutiny je 1,8 g/1,0g
(1 1zicka prasku na 1 kapku tekutiny). CN
b) Pro pfesné odméfeni prasku lehce proklepejte
lahvi¢ku proti ruce. Neprotfepavejte a neobraceijte ji.
Ujistéte se, Ze davkovac tekutiny (hubicka) je Cisty a obr.A4
suchy. Obratte lahvicku s tekutinou do horizontalni
polohy a kratce ji v této pozici podrzte z divodu
odstranéni vzduchovych bublin. Potom lahvi¢ku
obratte a drzte ji vertikalné a lehce stisknéte a
nadavkujte kapku tekutiny bez bublin. Po nadavkovani
otfete zbylou tekutinu z hubicky obr. A5
davkovace.
d) Uzaviete pevné lahvi¢ky ihned po pouZiti.
Michani d\
Nadavkujte pozadované mnozstvi prasku a tekutiny na
podlozku.
Umélohmotnou $pachtli rozdélte prasek na dvé stejné ¢asti. obr. A6
Rozetfete
tekutinu na michaci podloZce (obr. A-2) a michejte prvni porci s celym
mnozZstvim tekutiny po dobu 10 sekund. Potom pfidejte zbyvajici ¢ast
prasku a celé dikladné michejte po dobu 10-15 sekund (celkové ne déle nez 25
sekund).
Pracovni ¢as je 1 minuta 40 sekund od za¢atku michani pfi 23°C (73°F). Vyssi
teplota zkracuje pracovni ¢as.
Pracovni postup
a) Za pouziti vhodného nastroje nebo stétecku aplikujte promichany
material na povrch zubu (obr. A-3). Poté pouzijte §tétecek a naneste
tenkou vrstvu GC Fuji TRIAGE pfimo na povrch kofene, na citlivou
oblast nebo na okluzni povrch, do kavit ¢i na fisury.
Poznamka:
Pro urychleni tuhnuti pouZijte na 20-40 sekund polymeraéni lampu*.
Zdroj svétla drzte co nejblize povrchu cementu. Tato funkce je mozna
pouze v pfipadé, Ze pouzijete rizovy (PINK) odstin. Nasledné je
doporuéeno pokryt povrch ochrannym lakem.
b) Po umisténi, kdyz material zacne ztracet leskly vzhled (nebo
nasledné po svételné polymeraci) aplikujte GC Fuji VARNISH (osuste
vzduchem) nebo GC Fuji COAT LC (svétlem tuhnouci) na zapeceténi
povrchu a okraje za pouziti vatového tampénu nebo houbicky
(obr. A-4).
c) Dokonceni za chlazeni vodou mize byt zahajeno 6 minut od pocatku
michani (pfi chemickém tuhnuti) nebo 4 minuty pfi svételném tvrzeni.
Pro vyhlazeni pouZijte superjemny diamant nebo silikonovy brousek
(obr. A-5).
Aplikujte opét GC Fuji VARNISH nebo GC Fuji COAT LC na povrch
(obr. A-6).
B.DOCASNE ENDODONTICKE OSETRENI
1. Vy¢isténi pulpy
a) Po vhodném oSetfeni pulpy, vycistéte a vysuste .
prostor pulpy lehkym proudem vzduchu (obr. B-1).
b) Vypliite prostor vatovym tampdénem (obr. B-2).
2. Davkovani prasku / tekutiny a michani Viz. postup v bodé A Db, B1

(nahofe), ¢ast2 a 3.
3. Pracovni postup
a) Za pouZziti vhodného nastroje umistéte namichany
material na vatovy tampén (obr. B-3).
Poznamka:
Pro urychleni tuhnuti pouZijte na 20-40 sekund
polymeraéni lampu*. Zdroj svétla drZzte co nejblize
povrchu cementu. Tato funkce je mozna pouze v
ptipadé, Ze pouzijete rizovy (PINK) odstin.
Nasledné je doporu¢eno pokryt povrch ochrannym
lakem.
b) Ochrana proti vihkosti a dokonéeni
Viz, postup v bodé A, ¢ast 4. b), c)ad).
C.STREDNEDOBE VYPLNE
1. Odstranéni kazu
a) Odstrarite ruénim nastrojem veskerou postizenou tkan.
b) Pro lepsi vazbu je doporuéeno lehce ocistit povrch
kazu pomoci CAVITY CONDITIONER po dobu
10 sekund nebo DENTIN CONDITIONER po dobu 20
sekund.
Dukladné oplachnéte vodou. Lehce osuste vatovym
tampénem nebo lehkym proudem vzduchu (obr. C-1).
NEPRESUSUJTE. Nejlep$iho vysledku dosahnete pfi
lehce zvlh&enych plochéach (lesklych).
Davkovani prasku / tekutiny a michani
Viz. postup v bodé A (nahofe), ¢ast2 a 3.
Pracovni postup
a) Za pouZziti vhodného nastroje nebo Stétecku aplikujte namichany
material do pfipravené kavity nebo na povrch zubu bez pfimichani
vzduchovych bublin (obr. C-2). Vytvarujte kontury a pokud je to mozné,
prekryjte matrici.
Poznamka:
Pro urychleni tuhnuti pouzijte na 20-40 sekund polymeraéni lampu*.
Zdroj svétla drzte co nejblize povrchu cementu. Tato funkce je mozna
pouze v pfipadé, ze pouzijete ruzovy (PINK) odstin. Nasledné je
doporu¢eno pokryt povrch ochrannym lakem.
Viz postup v bodé A, ¢ast 4. b), c) a d).
* POZNAMKA:
Pocateéni tuhnuti GC Fuji TRIAGE PINK Ize urychlit pomoci energie ze
zafizeni pro vytvrzovani viditelnym svétlem (LED / Halogen >700 mW/cm?).
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ODSTINY
Ruzova, bila

SKLADOVANI
Pro dosazeni optimalniho vysledku skladujte pfi teploté (4-25°C) (39,2-77,0°F).

BALENI
15 g prasek, 10 g (8,0 mL) tekutina, Dentin Conditioner 6 g (5,7 mL), IZicka na prasek,
michaci podlozky €. 22.

UPOZORNENI
1.V pfipadé kontaktu s tkani dutiny ustni nebo pokoZkou odstrarite okamzité houbickou
nebo bavinénym tampénem namocenym v lihu.
Oplachnéte vodou.
.V pfipadé kontaktu s o¢ima vyplachnéte okamzité vodou a vyhledejte
lékafskou pomoc.
NEMICHEJTE prasek ani tekutinu s komponenty jinych skloionomernich cementu.
. PFi praci vzdy pouzivejte osobni ochranné prostiedky, jako jsou rukavice, obli¢ejové
masky a ochranné bryle.
V ojedinélych pfipadech muZe vyrobek zpusobit citlivost u nékterych osob. Jestlize
jsou zaznamenany takové reakce, vyrobek vice nepouZivejte a vyhledejte Iékafe.

N
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Neékteré vyrobky, které jsou uvadéné v navodu k pouZiti, mohou byt klasifikovéany jako
nebezpecné podle GHS. Vzdy se seznamte s bezpecnostnimi listy, které jsou k
dispozici na adrese:

http://www.gceurope.com
Muzete je také ziskat u svého dodavatele.

CISTENI A DEZINFEKCE: i i

OPAKOVANE POUZIVANE DAVKOVACI SYSTEMY: aby se zabranilo kfizové
kontaminaci mezi pacienty, vyzaduji tyto davkovaci systémy stiedni uroven dezinfekce.
Ilhned po pouZziti zkontrolujte a oznacte v pfipadé pochybnosti. Znehodnotte, pokud
doslo k poskozeni davkovaciho systému.

NEPONORUJTE. Aby nedochézelo k zaschnuti a hromadéni negistot, dikladné
ocistéte davkovaci systém. Dezinfikujte produktem registrovanym pro stfedni droven
dezinfekce dle mistnich zdravotnich predpisu.

Souhrn bezpeénosti a klinickych hodnoceni (SSCP) naleznete v databazi EUDAMED
(https://ec.europa.eu/tools/eudamed) nebo nas kontaktujte na adrese
Regulatory.gce@gc.dental

Hlaseni nezadoucich uginka:

pokud obdrzite upozornéni o jakémkoli nezadoucim G¢inku, reakci ¢i podobnych

udalostech, které jsou spojeny s pouZivanim tohoto pfipravku, a to véetné téch, které

nejsou uvedeny v tomto navodu k pouZziti, oznamte to pfimo prostfednictvim

pfislu§ného systému hlaseni nezadoucich Gcinkd patficnému Gradu ve vasi zemi, ktery

je pristupny v nasledujicim odkazu:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en

stejné jako nasemu systému hlaseni nezadoucich udalosti: vigilance@gc.dental

Timto zpiisobem pfispé&jete ke zvySeni bezpecnosti tohoto produktu.

Posledné upravené: 09/2022

uporabe p:
upute za uporabl

GC Fuji TRIAGE™

RADIOOPAKNI STAKLENOIONOMERNI ZASTITNI | PRIVREMENI RESTORATIVNI
MATERIJAL

Samo za struénu stomatolo$ku uporabu u preporu¢enim indikacijama.

INDIKACIJE ZA UPORABU

1. Pecacenije fisura.

2. Zastita povrsine korijena.

3. Prevencija i kontrola preosjetljivosti.
4. Zastita nezrele cakline.

5. Privremeno endodontsko brtvljenje.
6. Privremeni ispuni.

KONTRAINDIKACIJE

1. Direktno prekrivanje pulpe.

2. Izbjegavati uporabu proizvoda kod pacijenata s poznatom alergijom na
staklenoionomerne cemente.

UPUTE ZA UPORABU
ROZA boja je sa svjetlosnom polimerizacijom. BIJELA boja je samo s kemijskim
stvrdnjavanjem.

Omijer prasak / tekucina (g/g) 1,8/1,0
Vrijeme mijesanja (sek.) 20-25"
Radno vrijeme (23°C/73°F) (min., sek.) 1'40"
Neto vrijeme stvrdnjavanja (37°C/99°F) (min., sek.) 2'30"
Vrijeme pocetka zavr$ne obrade (37°C/99°F, od pocetka mije$anja)

(min., sek.) 600"
Vrijeme pocetka zavr$ne obrade kod svjetlosne polimerizacije

(ROZA boja sa svjetlosnom polimerizacijom) (37°C/99°F, od

pocetka mijesanja) (min., sek.) 4'00”

1SO 9917-1 Stakleni polialkenoatni cement, Restauracija

A.PECACENJE FISURA

ZASTITA POVRSINE KORIJENA

PREVENCIJA | KONTROLA PREOSJETLJIVOSTI

ZASTITA NEZRELE CAKLINE

1. Preparacija povrsine zuba (npr. za pec¢acenje fisura ili
zastitu povrsine korijena)

a) Nakon ¢&i$¢enja povrsine zuba (profilaksa plovu¢cem
i vodom) na uobi¢ajeni nacin, temeljito isprati vodom.
Pri tome ne nadrazivati jeziac gingive.

Vazno:

Ako je potrebna dodatna retencija, preporuca se

nanijeti sredstvo za kondicioniranje CAVITY
CONDITIONER (10 sekundi) ili DENTIN

CONDITIONER (20 sekundi). Sredstvo za kondicioniranje
treba temeljito isprati nakon aplikacije.

b) Osusiti komadic¢em vate ili blagim puhanjem zraka
(slika A-1). NE PRESUSITI. Najbolji se rezultati
postizu kada preparirane povrsine izgledaju viazno
(sjaje se).

Doziranje praska i tekuc¢ine

a) Standardni omjer praska i tekucine iznosi 1,8 g/ 1,0 g
(1 poravnata Zlica praska na 1 kap tekuéine).

b) Za to¢no doziranje praska, bogicom lagano lupiti o

ruku. Ne protresati niti preokretati.

Osigurati da je otvor bocice s tekuéinom ¢ist i suh

prije doziranja tekucine. Bo€icu s teku¢inom okrenuti

vodoravno i kratko je drzati u tom poloZaju kako bi se

otklonili mjehuri¢i zraka. Zatim preokrenuti i drzati
boéicu s teku¢inom okomito i njezno pritisnuti kako bi
se istisnula kap teku¢ine bez mjehuri¢a. Nakon
doziranja obrisati ostatak tekucine s vrha otvora.

d) Bocice zatvoriti odmah nakon uporabe.

MijeSanje

Potrebne koli¢ine praska i tekuéine dozirati na podlogu za

mijeSanje.

Pomocu plasti¢ne Spatule prasak podijeliti u 2 jednaka dijela.

Tekuéinu rasiriti po podlozi za mijeSanje (slika A-2) i prvi dio

praska mijesati sa cijelom teku¢inom 10 sekundi. Dodati drugi dio praska i cijelu

koli¢inu temeljito mijesati 10-15 sekundi (ukupno vrijeme oko 25 sekundi). Radno
vrijeme iznosi 1 minutu i 40 sekundi od pocetka mijeSanja pri 23°C (73°F). Vise
temperature skracuju radno vrijeme.

Postavljanje

a) ZamijeSani materijal uzeti odgovarajuc¢im instrumentom za postavljanje
ili kistom te nanijeti na povrsinu zuba (slika A-3). Zatim tanki sloj
materijala GC Fuji TRIAGE kistom razmazati direktno preko povrsine
korijena, preosjetljivog podrugja ili okluzijske povrsine te u jamice i
fisure.

Vazno:

Ako je potrebno brze stvrdnjavanje, koristiti uredaj za polimerizaciju
vidljivim svjetlom* 20-40 sekundi. Izvor svjetla postaviti §to blize
povrsini cementa. Ova se funkcija koristi samo za roza boju. Nakon
svjetlosne polimerizacije preporuca se zastiti povrsinu lakom.

b) Nakon postavljanja, kada materijal pocinje gubiti sjajni izgled (ili nakon
stvrdnjavanja pomocu uredaja za svjetlosnu polimerizaciju), nanijeti lak
GC Fuji VARNISH (osusiti zrakom) ili GC Fuji COAT LC (polimerizirati
svjetlom) na zape¢aceno podrucje i rubove pomocéu komadica vate ili
spuzvice (slika A-4).

c) Zavr$na obrada pod puhaljkom za vodu moZe se izvrSiti 6 minuta od
pocetka mijeSanja (kemijsko stvrdnjavanje) ili nakon 4 minute kod
svjetlosne polimerizacije. Koristiti vrlo fino dijamantno svrdlo ili
silikonski polirer (slika A-5).

d) Na to podrucje ponovno nanijeti GC Fuji VARNISH ili GC Fuji COAT LC
(slika A-6).

B. PRIVREMENO ENDODONTSKO BRTVLJENJE

1. Cigcenje pulpne komore
a) Nakon odgovarajuéeg tretmana pulpe, pulpnu komoru
ogistiti i blago osusiti puhanjem zraka (slika B-1).
b) Komoru ispuniti komadi¢em vate (slika B-2).
. Doziranje i mijeSanje praska i tekucine
Pogledati upute pod A (gore), tocka 21i 3.
. Postavljanje
a) Pomocu odgovarajuéeg instrumenta na komadic¢ vate

postaviti zamije$ani materijal (slika B-3).

Vazno:

Ako je potrebno brze stvrdnjavanje, koristiti uredaj za

polimerizaciju vidljivim svjetlom* 20-40 sekundi. Izvor

svjetla postaviti $to blize povrsini cementa. Ova se
funkcija koristi samo za roza boju. Nakon svjetlosne
polimerizacije preporuca se zastiti povrsinu lakom.

Zastita od vlage i zavréna obrada

Pogledati upute pod A, tocka 4. b, cid.

C.PRIVREMENI ISPUNI

1. Odstranjenje karijesa

a) materijala.

b) Za bolju retenciju preporuc¢a se pazljivo ocistiti kariozne
povrsine sredstvom za kondicioniranje CAVITY
CONDITIONER 10 sekundi ili DENTIN CONDITIONER
20 sekundi.

Temeljito isprati vodom. Osusiti komadi¢em vate ili

blagim puhanjem zraka (slika C-1). NE PRESUSITI.

Najbolji rezultati se postizu kada preparirane povrsine
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izgledaju vlaZno (sjaje se).
2. Doziranje i mijeSanje praska i tekuc¢ine
Pogledati upute pod A (gore), tocka 21i 3.
3. Postavljanje slika C-2
a) ZamijeSani materijal uzeti odgovarajuc¢im instrumentom
za postavljanje
ili kistom i nanijeti na prepariranu leziju ili povrsinu zuba bez
mjehuric¢a zraka (slika C-2). Oblikovati i ako je moguce pokriti matricom.
Vazno:
Ako je potrebno brze stvrdnjavanje, koristiti uredaj za polimerizaciju
vidljivim svjetiom* 20-40 sekundi. Izvor svjetla postaviti §to blize
povrsini cementa. Ova se funkcija koristi samo za roza boju. Nakon
svjetlosne polimerizacije preporuca se zastiti povrinu lakom.
b) Pogledati upute pod A, tocka 4. b, cid.
*  VAZNO:
Pocetno stvrdnjavanje GC Fuji TRIAGE PINK moZe se ubrzati kori$tenjem
energije iz uredaja za polimerizaciju vidljivim svjetiom (LED / Halogen >700
mW/cm?).
BOJA
Roza, bijela
CUVANJE

Za optimalno koristenje preporuéuje se Cuvati pri temperaturi od
4-25°C (39,2-77,0°F).

PAKIRANJE
15 g praska, 10 g (8,0 mL) tekuéine, Dentin Conditioner 6 g (5,7 mL), Zli¢ica za prasak,
podloga za mije$anje br. 22.

UPOZORENJE

. U slu¢aju dodira sa sluznicom ili kozom, odmah odstraniti spuzvicom ili

vatom namoc¢enom u alkohol. Isprati vodom.

U slu¢aju dodira s o¢ima, odmah isprati vodom i potraZiti lijecnika.

NE mijesati prasak ili tekuc¢inu s drugim staklenoionomernim

komponentama.

. Osobna zastitna sredstva, kao $to su rukavice, maska za lice i sigurnosna zastita za
oci, treba uvijek nositi.

U rijetkim slu¢ajevima ovaj proizvod moZe uzrokovati osjetljivost kod nekih osoba. U
slucaju takvih reakcija valja prekinuti uporabu proizvoda i potraziti lije¢nika.
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Neki proizvodi spomenuti u ovoj Uputi za uporabu mogu se klasificirati kao

opasni prema GHS. Uvijek provjerite u sigurnosno tehni¢kom listu na:
http://www.gceurope.com

Takoder su dostupni kod vaseg dobavljaca.

CISCENJE | DEZINFEKCIJA:

VISEKRATNO UPOTREBLJIVA PAKIRANJA: kako bi se izbjeglo onegigcenje izmedu
pacijenata ova visekratno upotrebljiva pakiranja zahtijevaju dezinfekciju srednje
razine. Odmah nakon uporabe pregledati visekratno upotrebljivo pakiranje i oznaciti
osteéenja ako ih ima. O$tec¢enu napravu odbaciti.

NE URANJATI U TEKUCE SREDSTVO ZA DEZINFEKCIJU. Temeljito ogistiti
visekratno upotrebljivo pakiranje kako bi se sprijecilo suSenje i nakupljanje
onecisc¢enja. Dezinficirati sredstvom za dezinfekciju srednje razine prema registriranoj
zdravstveno-infektivnoj kontroli sukladno regionalno / nacionalnim smjernicama.

Za Sazetak sigurnosti i klinicke ucinkovitosti (Summary of Safety and Clinical
Performance - SSCP) pogledajte bazu podataka EUDAMED
(https://ec.europa.eu/tools/eudamed) ili nas kontaktirajte na
Regulatory.gce@gc.dental

IzvjeS¢ivanje o neZeljenim uéincima:

Ako postanete svjesni bilo kakvih neZeljenih u¢inaka, reakcija ili sli¢nih dogadaja do

kojih je doslo uporabom ovog proizvoda, ukljucujuci i one koji nisu navedeni u ovom

uputstvu za uporabu, molimo da ih prijavite direktno kroz odgovarajuéi sustav nadzora,

odabirom odgovarajuéeg autoriteta u vadoj drzavi, dostupno putem sljedece veze:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en

kao i na na$ interni sustav nadzora: vigilance@gc.dental

Na taj ¢ete nacin doprinijeti pobolj$anju sigurnosti ovog proizvoda.

Zadnije izdanje: 09/2022

Hasznalat
olvassa el figyelmesen!

GC Fuji TRIAGE™

RADIOPAK, UVEGIONOMER FELULETVEDO
ES IDEIGLENES HELYREALLITO ANYAG

Felhasznalasat csak szakképzett fogaszati személyzetnek javasoljuk a megadott
felhasznalasi teriileten.

ALKALMAZASI TERULETEK

1. Barézdavédelem

2. Gyokérfelszin védelme

3. Tulérzékenység megel6zése és kontrollja
4. A frissen el6téré zomanc védelme

5. Ideiglenes témés gyokérkezeléskor

6. Ideiglenes helyreallitasok

ELLENJAVALLATOK

1. Direkt pulpasapkazas.

2. Kerlilje a termék hasznalatat olyan paciensek esetében, akik tivegionomer cement
allergidban szenvednek.

HASZNALATI UTMUTATO
A PINK szinarnyalat gyorsitott kétésii, a WHITE szinarnyalat csak 6nkots.

Por / folyadék arany (g/g) 1,8/1,0
Keverési id6 (mp) 20-25"
Munkaidé (23°C/73°F) (perc, mp) 140"
Kotési idé (37°C/99°F) (perc, mp) 230"
Finirozas megkezdésének ideje (37°C/99°F, a keverés

kezdetét6l szamitva) (perc, mp) 6'00”
Finirozas megkezdésének ideje, fénykezelés esetén (PINK

gyorsitott kotéssel) (37°C/99°F, a keverés kezdetéts!

szamitva) (perc, mp) 400"

1SO 9917-1 Uveg polyalkenoate cement, Restauratum

A. BARAZDAVEDELEM
GYOKERFELSZIN VEDELME,
TULERZEKENYSEG MEGELOZESE ES
KONTROLLALASA
FRISSEN ELOTORO ZOMANC VEDELME
1. Preparélja a fogfelszint (pl. bardzdavédelemhez vagy
gyokérfelszin védelméhez)

a) A fog megszokott médon torténd elékészitését
(horzskével és vizzel) kbvetéen alaposan oblitse le
vizzel. Kertiljiik el az operculum sulyosbitasat.
Megjegyzés:

Ha extra retenciét szeretne, akkor ajanlott a CAVITY

CONDITIONER (10 mp) vagy a DENTIN CONDITIONER

(20 mp) alkalmazasa.

Alkalmazas utan alaposan 6blitse le a kondicionalot.

Egy vattagombdccal vagy enyhe légarammal szaritsa le a

feliiletet (A-1. bra). NE SZARITSA

TELJESEN SZARAZRA. Legjobb, ha a preparalt

feliilet nedvesnek tiinik (csillog).

A por és a folyadék kiadagolasa

a) Aziranyadoé por/ folyadék arany 1,8 g/ 1,0 g (1 kanal
por és egy csepp folyadék keveréke).

b) A por pontos adagolasat elérheti, ha az liveget
hasznalat el6tt a kezéhez Utdgeti, ezzel tomoritve a
port. Ne razza fel vagy keverje meg a port.

c) Gy6z6djon meg rola, hogy a folyadék tivegének
csoére a folyadék kiadagolasa el6tt tiszta és szaraz.
Tartsa a folyadék tivegét vizszintesen és gyengén
nyomja 0ssze, hogy a légbuborékok eltavozzanak. Ezt
kovetéen forditsa és tartsa a folyadék livegét
fiiggblegesen és gyengén nyomja 6ssze, hogy
légbuborékoktol mentes folyadékot adagolhasson ki.

A kiadagolast kdvetéen tordlje le az liveg szajan
maradé folyadékot.

d) Az livegeket hasznalat utadn azonnal zarja vissza.

Keverés

A szilkséges mennyiségli port és folyadékot mérje ki a

keverétombre.

A milanyag spatula segitségével ossza a port két egyenlé részre.

Oszlassa szét a folyadékot a kever6tombon (A-2. abra) és keverje ssze

a por egyik részét a teljes folyadékmennyiséggel 10 masodpercen

keresztill. Elegyitse a maradék részt is, és keverje a teljes mennyiséget

intenziven 10-15 masodpercen keresztill (a teljes keverési idé 25

masodperc). A munkaidé a keverés kezdetét6l szamitva 1 perc 40

masodperc 23°C-os (73°F) hémérséklet esetén. A magasabb

hémérséklet csékkenti a munkaid6t.

Applikalas

a) Az 6sszekevert anyagot egy megfelelé eszkoz vagy ecset hasznalataval

applikalja a fogfelszinre (A-3. abra). Ezt kovetden egy ecsettel teritsen el egy

vékony filmréteg GC Fuji TRIAGE-t kozvetleniil a gyokérfelszinre vagy a

tulérzékeny terliletre, vagy a ragéfelszinre, valamint a gédrécskékbe és

barazdakra.

Megjegyzés:

Ha gyorsabb kotést szeretne, hasznaljon fénypolimerizalé késziléket*

20-40 masodpercig. Helyezze a fényforrast a lehet6 legkdzelebb a

cement felszinéhez. Ez a mdédszer csak a Pink szinarnyalat esetében

alkalmazhato. A fénykezelést kovetéen védédlakk felvitele ajanlott.

Az applikalast kdvetéen, amikor az anyag kezdi elveszteni csillogoé

megjelenését (vagy a fénypolimerizald készilékkel tortént fénykezelést

kovetben), egy vattagomboc vagy ecset segitségével vigyen fel

GC Fuji VARNISH (szaritsa meg) vagy GC Fuji COAT LC (fénykezelje)

védolakkot a kezelt fellletre és annak széleire (A-4. abra).

c) A vizsugar alatti finirozast a keverés kezdetétél szamitva 6 perc

(6nkétés esetén) vagy 4 perc (fénykezelés esetén) elteltével kezdheti

meg. Hasznaljon szuperfinom gyémantfurot vagy szilikon

finirozécsucsot (A-5. abra).

Ismét vigyen fel a fellletre GC Fuji VARNISH vagy GC Fuji COAT LC

védolakkot (A-6. abra).

B.IDEIGLENES TOMES GYOKERKEZELESKOR

1. A pulpakamra megtisztitasa

a) Megfelelé gyokérkezelést kovetden, tisztitsa meg és
enyhén szaritsa le levegével a pulpakamrat (B-1. abra).

b) Bélelje ki a kamrat vattapamaccsal (B-2. abra).

A por / folyadék kiadagolasa és keverés

Lasd az A 2. és 3. rész Utmutatasat (fent).

Applikalas

a) Egy megfeleld eszkoz segitségével helyezze a
keveréket kdzvetlenill a vattapamacsra (B-3. abra).
Megjegyzés:

Ha gyorsabb kotést szeretne, hasznaljon
fénypolimerizalo késziléket* 20-40 masodpercig.
Helyezze a fényforrast a lehetd legkdzelebb a cement
felszinéhez. Ez a modszer csak a Pink szinarnyalat
esetében alkalmazhatd. A fénykezelést kovetéen
védélakk felvitele ajanlott.

b) Nedvességvédelem és finirozas
Lasd az dtmutatast az A 4. rész b, c és d pontban.

C.IDEIGLENES HELYREALLITASOK

1. Kariesz eltavolitasa

a) Tavolitsa el a karieszt és a lepedéket kézi miiszerek
segitségével.

A nagyobb retencio6 érdekében a karieszfelszint

ajanlott enyhén CAVITY CONDITIONER-rel 10

masodpercig, vagy DENTIN CONDITIONER-rel 20

masodpercig kezelni.

Alaposan 6blitse le vizzel. Egy vattagombdccal vagy

enyhe Iégarammal széritsa le a feliiletet (C-1. dbra).

NE SZARITSA TELJESEN SZARAZRA. Legjobb,

ha a preparalt fellilet nedvesnek tiinik (csillog).

A por / folyadék kiadagolasa és keverés

Lasd az A 2. és 3. rész Utmutatasat (fent). 2. sbra

Applikalas

a) Egy megfeleld eszkoz vagy ecset segitségével vigye fel a keveréket
kozvetleniil a preparalt leziéra vagy fogfelszinre (C-2. abra). Ugyeljen
a légbuborékokra. Alakitsa ki a konturt, és ha van ra lehetdség, fedje
celluloidcsikkal.

Megjegyzés:

Ha gyorsabb kétést szeretne, hasznaljon fénypolimerizalé késziléket* 20-40
masodpercig. Helyezze a fényforrast a lehetd legkézelebb a cement
felszinéhez. Ez a médszer csak a Pink szinarnyalat esetében alkalmazhato. A
fénykezelést kovetéen védolakk felvitele ajanlott.

b) Lasd az Utmutatést az A 4. rész b, ¢ és d pontban.

* MEGJEGYZES:

A GC Fuji TRIAGE PINK kezdeti kotése felgyorsithaté fénypolimerizacios
lampa hasznalataval (LED / Halogen >700 mW/cm?).
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SZINARNYALATOK
Pink, fehér

TAROLAS
Az optimalis teljesitmény eléréséhez 4-25°C (39,2-77,0°F) hémérsékleten tarolando.

KISZERELES
15 g por, 10 g (8,0 mL) folyadék, Dentin Conditioner 6 g (5,7 mL), adagolokanal,
keverétomb (No.22)

FIGYELMEZTETES

1. Amennyiben az anyag nyalkahartyara vagy bérre kertil, azonnal tavolitsa el
alkoholba martott szivacs- vagy vattadarabbal. B6 vizzel 6blitse le.

. Amennyiben az anyag szembe keriil, azonnal dblitse ki és forduljon orvoshoz.

NE keverje a port vagy a folyadékot semmilyen mas tvegionomer

komponenssel.

. Mindig viseljen személyi véddfelszerelést, mint példaul keszty(t, maszkot, biztonsagi

szemvédot.

. A termék ritkan érzékenységi reakciot valthat ki egyes személyeken. Amennyiben
hasonlét tapasztal, fliggessze fel a termék hasznalatat, és paciense forduljon
szakorvoshoz.

S SN

Némely, a jelen hasznalati utmutatéban emlitett termék a GHS besorolas szerint
veszélyes lehet. Mindig tajékozodjon a biztonsagi adatlapokbdl, melyek az alabbi cimen
érhetéek el:

http://www.gceurope.com
Az adatlapokat igényelheti beszallitojatol is.

TISZTITAS ES FERTOTLENITES:

TOBBCELU KISZERELES: a paciensek kozti keresztfertézések elkeriilésének
érdekében ez az eszkoz kdzepes szintii dezinfekciot igényel. A hasznalat utan azonnal
ellendrizze az eszkéz és a cimke sértetlenségét. Amennyiben sérdilt dobja ki.

NE MERITSE FOLYADEKBA. Alaposan tisztitsa meg az eszkdzt a szennyezédések
megtapadasanak vagy raszaradasanak elkeriilésére. Fertotlenitse egészségligyben
regisztralt kozepes szint( infekcidkontrol csoportba tartozé termékkel, a regionalis /
nemzeti eléirasoknak megfeleléen.

A biztonsagi és a klinikai teljesitmény 6sszefoglaldjat (Summary of Safety and Clinical
Performance (SSCP)) megtalalja az EUDAMED adatbazisban a
https://ec.europa.eu/tools/eudamed oldalon, vagy irjon nekiink a
Regulatory.gce@gc.dental email cimre.

Nem kivant hatasok jelzése:

Amennyiben barmilyen nem kivant hatast, reakciot vagy hasonlot észlel a termék

hasznalata eredményeként, olyat is ami nem szerepel a hasznalati utasitasban

talalhat¢ felsorolasban, kérjik jelentse kozvetleniil a megfelelé hatdsagnak. Az alabbi

linken tudja kivalasztani az On orszaganak megfelelé hatéséag elérhetdségét:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en

Kérjlk, jelentse az esetet a sajat, belsé figyelmeztetd szolgalatunknak is:

vigilance@gc.dental

Ezaltal hozzajarul On is ezen termék biztonsagos hasznalatanak javitasahoz.

Utoljara moédositva: 09/2022

Przed uzyciem przeczytaj uwaznie
instrukcje stosowania.

GC Fuji TRIAGE™

NIEPRZEPUSZCZALNY DLA PROMIENI RTG MATERIAL GLASJONOMEROWY DO
OCHRONY | TYMCZASOWYCH WYPELNIEN

Wytgcznie do stosowania przez lekarza dentyste wedtug zalecanych wskazan.

WSKAZANIA DO STOSOWANIA

1. Ochrona bruzd

2. Ochrona powierzchni korzenia

3. Zapobieganie i kontrola nadwrazliwosci

4. Ochrona niedojrzatego szkliwa

5. Wypetnienia tymczasowe po leczeniu endodontycznym
6. Wypetnienia posrednie

PRZECIWWSKAZANIA

1. Bezposrednie pokrycie miazgi.

2. Nalezy unika¢ stosowania tego produktu u pacjentéw z rozpoznanymi alergiami na
cementy glasjonomerowe.

INSTRUKCJA STOSOWANIA
Odcien ROZOWY — wigzanie ,na komende”, odcien BIALY — wylacznie wigzanie
chemiczne.

Stosunek proszek/ptyn (g/g) 1,8/1,0
Czas mieszania (sek.) 20-25"
Czas pracy (23°C/73°F) (min, sek.) 140"
Czas wigzania netto (37°C/99°F) (min, sek.) 2'30”
Czas koncowego opracowania (37°C/99°F, od poczatku mieszania)

(min, sek.) 6'00”
Czas koncowego opracowania w przypadku naswietlania (ROZOWY
utwardzany ,na komendg”) (37°C/99°F, od poczatku mieszania)

(min, sek.) 400"

1SO 9917-1 Cement szklano-polialkenowy, Materiaty do odbudowy

A.OCHRONA BRUZD
OCHRONA POWIERZCHNI KORZENIA |
ZAPOBIEGANIE | KONTROLA NADWRAZLIWOSCI
OCHRONA NIEDOJRZALEGO SZKLIWA
1. Przygotowanie powierzchni zgba (np. do ochrony bruzd
lub do ochrony powierzchni korzenia)

a) Po rutynowym oczyszczeniu powierzchni zeba
(profilaktyka zawiesing pumeksu), sptukac starannie
wodg. Unika¢ naruszenia kaptura dzigstowego.
Uwaga:

Jezeli konieczna jest dodatkowa retencja zaleca sie¢
nanies¢ CAVITY CONDITIONER (10 sekund) lub
DENTIN CONDITIONER (20 sekund).
Kondycjoner nalezy doktadnie sptuka¢ po natozeniu.
Osuszy¢ wacikiem lub delikatnym strumieniem .
sprezonego powietrza (ryc. A-1). NIE PRZESUSZYC.
Najlepsze efekty uzyskuje sie, gdy przygotowane
powierzchnie sprawiajg wrazenie wilgotnych
(sq I$nigce).
2. Dozowanie proszku i ptynu
a) Znormalizowany stosunek proszku do ptynu wynosi
1,8 g/1,0 g, co odpowiada 1 wyréwnanej miarce
proszku na 1 krople ptynu.
W celu doktadnego odmierzenia proszku, uderzy¢
lekko butelkg o reke. Nie wstrzgsac, ani nie przewracaé.
Przed dozowaniem ptynu sprawdzi¢, czy wylot butelki
jest czysty i suchy. Przekreci¢ butelke z ptynem
poziomo i przez chwilg utrzymac w tej pozycji, aby
usung¢ pecherzyki powietrza. Nastgpnie odwroci¢
i trzymac butelke z ptynem pionowo i lekko nacisna¢,
aby pobrac¢ krople ptynu bez pecherzykéw powietrza.
Po pobraniu, zetrze¢ pozostatosci ptynu z ujscia
butelki.
d) Bezposrednio po uzyciu butelki szczelnie zakrecic.
. Mieszanie
Odmierzy¢ wymagang ilo$¢ proszku i ptynu na bloczku.
Uzywajac plastikowej szpatutki podzieli¢ proszek na 2 rowne
czesci. Rozprowadzi¢ ptyn na bloczku (ryc. A-2) i pierwszg
porcje zmieszac z catym ptynem w ciggu 10 sekund. Doda¢ pozostatg cze$¢
proszku i cato$¢ doktadnie mieszac¢ przez nastepne 10-15 sekund (catkowity czas
nie moze by¢ dtuzszy niz 25 sekund). Czas pracy wynosi 1 minute 40 sekund od
poczatku mieszania przy 23°C. Wyzsze temperatury skracajg czas pracy.
. Aplikacja
a) Pobra¢ wymieszany materiat przy uzyciu odpowiedniego naktadacza
lub pedzelka i natozy¢ na powierzchnie zeba (ryc. A-3). Potem przy
uzyciu pedzelka rozprowadzi¢ cienkg warstwg GC Fuji TRIAGE
bezposrednio na powierzchni cementu korzeniowego lub na obszary
objete nadwrazliwo$cig lub na powierzchni zujgcej w zagtebieniach
ibruzdach.
Uwaga:
W przypadku, gdy pozgdane jest szybsze wigzanie, zastosowac lampe
do polimeryzacji $wiattem widzialnym* przez 20-40 sekund. Zrédto
Swiatta utrzymywac jak najblizej powierzchni cementu. Ta czynno$¢
dotyczy tylko rézowego odcienia. Po naswietleniu, powierzchnie zaleca
sig pokry¢ ochronnym lakierem.
Po natoZeniu, gdy materiat zaczyna traci¢ potysk (lub po utwardzeniu
z zastosowaniem lampy polimeryzacyjnej), powierzchnie i brzegi
wypetnienia pokry¢ za pomocg wacika lub ggbki warstwg GC Fuji
VARNISH (osuszy¢ powietrzem) lub warstwg GC Fuji COAT LC
(utwardzi¢ $wiattem) (ryc. A-4).
Opracowanie ostateczne z uzyciem sprayu wodnego mozna
przeprowadzi¢ po uptywie 6 minut od poczatku mieszania (chemiczna
reakcja wigzania) lub po 4 minutach, jezeli do utwardzania zostata
uzyta lampa. Stosowac wiertta z drobnoziarnistym nasypem
diamentowym lub gumki silikonowe (ryc. A-5).
Na opracowane powierzchnie ponownie natozy¢ GC Fuji VARNISH lub
GC Fuji COAT LC (ryc. A-6).
B.WYPELNIENIE TYMCZASOWE PO LECZENIU
ENDODONTYCZNYM
1. Oczyszczanie komory miazgi
a) Po przeprowadzeniu stosownego leczenia miazgi,
komore oczyscic i delikatnie osuszy¢ sprezonym
powietrzem (ryc. B-1).
b) Wypetni¢ komore wacikiem (ryc. B-2).
2. Proszek/ptyn — dozowanie i mieszanie
Patrz opis powyzej czg$¢ A, punkt 2 3.
3. Aplikacja
a) Wymieszany materiat natozy¢ przy uzyciu
odpowiedniego narzedzia na wacik (ryc. B-3).
Uwaga:
W przypadku, gdy pozgdane jest szybsze wigzanie,
zastosowac lampe do polimeryzac%'i Swiattem
widzialnym* przez 20-40 sekund. Zrédto $wiatta
utrzymywacé jak najblizej powierzchni cementu. Ta
czynnos¢ dotyczy tylko rézowego odcienia. Po
naswietleniu, powierzchnig zaleca sie pokry¢ ochronnym
lakierem.

b) Ochrona przed wilgocig i ostateczne opracowanie

Patrz opis w czesci A, punkt4 b, cid.
C.WYPELNIENIA POSREDNIE
1. Usuwanie préchnicy

a) Przy uzyciu recznego narzedzia usungc tkanke
prochniczg wraz z pozostatosciami.

W celu uzyskania lepszej retencji zaleca sig oczysci¢
delikatnie powierzchnie zmienione préchnicowo przy
uzyciu CAVITY CONDITIONER przez 10 sekund lub
DENTIN CONDITIONER przez 20 sekund.

Sptukac doktadnie wodg. Osuszy¢ wacikiem lub
delikatnym strumieniem powietrza (ryc. C-1).

NIE PRZESUSZYC. Najlepsze efekty uzyskuje sie, gdy
opracowane powierzchnie sprawiajg wrazenie wilgotnych
(sa I$nigce).
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2. Proszek/ptyn — dozowanie i mieszanie
Patrz opis powyzej w czesci A, punkt 2 3.
3. Aplikacja
a) Pobra¢ wymieszany materiat przy uzyciu odpowiedniego naktadacza
lub pedzelka i nie wprowadzajgc pecherzykéw powietrza natozy¢ na
opracowany ubytek lub powierzchnie zgba (ryc. C-2). Uformowaé
ksztatt i jesli to mozliwe przykry¢ ksztattkg.
Uwaga:
W przypadku, gdy pozgdane jest szybsze wigzanie, zastosowac¢ lampe do
polimeryzacji $wiattem widzialnym* przez 20-40 sekund.
Zrodto $wiatta utrzymywac jak najblizej powierzchni cementu. Ta
czynno$¢ dotyczy tylko rézowego odcienia. Po naswietleniu, powierzchnig
zaleca sie pokry¢ ochronnym lakierem.
b) Patrz opis w czesci A, punkt4 b, cid.
* UWAGA:
Utwardzanie wstepne GC Fuji TRIAGE PINK mozna przyspieszy¢,
wykorzystujac ciepto emitowane przez urzadzenie do utwardzania $wiattem
widzialnym (LED / halogen >700 mW/cm?).
ODCIENIE

Rozowy, Biaty

WARUNKI PRZECHOWYWANIA
Zalecany w celu uzyskania optymalnego rezultatu, przechowywa¢ w
temperaturze 4-25°C.

OPAKOWANIA
15 g proszku, 10 g (8,0 mL) ptynu, Dentin Conditioner 6 g (5,7 mL), miarka do proszku,
bloczek do mieszania Nr 22

SRODKI OSTROZNOSCI

. W przypadku kontaktu z btong $luzowg lub skéra, materiat niezwtocznie
usunag¢ gabka lub wacikiem nasgczonymi alkoholem. Sptuka¢ woda.

. W przypadku kontaktu z gatkg oczna, natychmiast sptuka¢ wodg
i skonsultowac sig¢ z lekarzem specjalistg.

. NIE miesza¢ proszku lub ptynu z komponentami innych glasjonomeréw.

. Zawsze powinny by¢ uzywane $rodki ochrony indywidualnej (PPE), takie jak
rekawice, maski i okulary ochronne.

. W rzadkich przypadkach, u niektdrych oséb produkt moze wywotac alergie. Jezeli
dojdzie do takich reakcji, nalezy przerwa¢ stosowanie produktu i skonsultowac sig z
lekarzem.

[ N R N

Niektére produkty wymienione w niniejszej instrukcji stosowania moga by¢
sklasyfikowane jako niebezpieczne zgodnie z GHS. Zawsze nalezy zapoznac sig¢ z
kartami charakterystyki dostgpnymi na stronie:

http://www.gceurope.com
Mozna je réwniez otrzymac od dostawcy.

CZYSZCZENIE | DEZYNFEKCJA )

WYROBY MEDYCZNE WIELORAZOWEGO UZYCIA: Aby unikng¢ krzyzowego
zakazenia migedzy pacjentami wyrob wymaga dezynfekcji $redniego stopnia.
Bezposrednio po uzyciu

produkt oraz etykiete nalezy badac pod katem uszkodzenia. Wyrzuci¢ produkt w razie
stwierdzenia uszkodzen.

NIE ZANURZAC W SRODKACH DEZYNFEKCYJNYCH. Doktadnie oczysci¢ produkt,
aby zapobiec wysychaniu i akumulacji substancji zanieczyszczajgcych. Dezynfekcje
wykonywaé dopuszczonym do stosowania $rodkiem klasy medycznej do zapobiegania
infekcjom zgodnie z wytycznymi regionalnymi / krajowymi.

Podsumowanie Bezpieczenstwa i Wynikéw Klinicznych (SSCP) mozna znalezé w
bazie danych EUDAMED (https://ec.europa.eu/tools/eudamed) lub kontaktujgc sie z
nami pod adresem Regulatory.gce@gc.dental.

Raportowanie dziatan niepozadanych:

Jesli zauwazysz jakiekolwiek niepozgdane dziatanie, reakcje lub doswiadczysz

podobnych zdarzen po zastosowaniu tego produktu, uwzgledniajac takie, ktére nie

zostaty wymienione w tej instrukcji stosowania, zgto$ je bezposrednio w odpowiedniej

jednostce monitorowania, wybierajgc wtasciwy organ w Twoim kraju dostepny za

posrednictwem ponizszego linka:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en

jak réwniez do naszej wewnetrznej jednostki monitorowania: vigilance@gc.dental

W ten sposob przyczynisz si¢ do poprawy bezpieczenstwa tego produktu.

Ostatnia aktualizacja: 09/2022

zare,
instructiunile de folosi

cu atentie
GC Fuji TRIAGE™

IONOMER DE STICLA RADIOOPAC PENTRU PROTECTIE $I MATERIAL PENTRU
RESTAURARI PROVIZORII

A se folosi doar de catre medicii stomatologi conform indicatiilor recomandate.

INDICATII DE UTILIZARE

1. Sigilarea santurilor.

2. Protejarea suprafetelor radiculare.

3. Prevenirea si controlul hipersensibilitatii.

4. Protectia smaltului imatur.

5. Inchiderea provizorie a accesului endodontic.
6. Restaurari intermediare.

CONTRAINDICATII

1. Coafaj direct.

2. Evitati utilizarea acestui produs in cazul pacientilor cu alergii cunoscute la cimenturi
ionomere de sticla.

INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE
Nuanta ROZ face priza si cu ajutorul Iampii foto-polimerizabile, Nuanta ALBA este
auto-polimerizabila.

BHUMATENLHO NPOYNTAITE MHCTPYKLINIO
nepes NpUMeHeHeM.

GC Fuji TRIAGE™
OXU CU dyaxu TPUAXK

PEHTTEHOKOHTPACTHbI/ CTEKJIOOHOMEPHbIV MATEPVAS ANSI SALNTLI
3YBOB U M3rOTOBJEHWA BPEMEHHbBIX PECTABPALIA

MaTepuan npegHasHaueH TONbKO A4ns NPOhECCMOHaNbHOMO NPUMEHEHS B
COOTBETCTBMUM C NOKa3aHUSMU, ONNCaHHBLIMU B HACTOALLLE MHCTPYKLIMK.

NMOKA3AHUA K NPUMEHEHUIO

1. 3awwuTa cuccyp.

2. 3awwmTa noBepxHoOCTH 3y60B B NpuLleeyHoi obnacTu.

3. MpeaoTBpaLUeHIe U HENTPaNU3aLUKst rUNepUyBCTBUTENLHOCTH.
4. 3awmTa He3penon amanu.

5. BpeMeHHoe NnoMGUpOBaHIe NpY SHAOAOHTUYECKOM NEYEHNM.
6. MonynocTosiHHbIe pecTaBpaLmu.

NPOTUBOMOKA3AHUSA

1. MpsAmMoe nepekpbITUE NyMbbl.

2. He vcnonb3yiite AaHHbI MaTepuan npu paboTe ¢ nauueHTamu, UMeoLwmmmn B
aHamHe3e Cryyau annepriuieckon peakumun Ha CTEKNONOHOMEPHBIE LIEMEHTbI.

WHCTPYKLIUSI MO 3CKNNTYATALIMK B
PO30BbIN oTTeHOK AonyckaeT CBETOBOE U XuMM4eckoe oTeepxaeHne, BESIbIV oTTeHok
— TONMBKO XUMUYECKOE.

Raportul pudra / lichid (g/g) 1,8/1,0 COOTHOLWEHME NOPOLWIOK/KNAKOCTS (F/r) 1,8/1,0
Timp de amestecare (sec.) 20-25" Bpems 3amelunBaHus (cek) 20-25"
Timp de lucru (23°C/73°F) (min., sec.) 1"40" Pabouee Bpems (23°C/73°F) (MuH, cek) 140"
Timp net de priza (37°C/99°F) (min., sec.) 2'30" O6uiee Bpems oTeepxaeHus (37°C/99°F) (MuH, cek) 2'30”
Timpul final de incepere a finisarii (37°C/99°F, de la inceperea Bpewmsi Hauana dpunmwHoit 06padoTku (37°C/99°F, ot Hauana

amestecarii) (min., sec.) 6'00” 3amelunBanms) (M1H, cek) 6°00”
Timpul final de incepere a finisarii atunci cand se poli-merizeaza Bpemsi Ha4ana puHwHOM 06paboTku npu hoTononumepusauy

(Command set ROZ) (37°C/99°F, de la inceperea amestecarii) (POBOBBIVI «npuHyauTenbHoe oTeepxaeHuer) (37°C/99°F, ot

(min., sec.) 400" Havana 3amelunBaHus) (M1H, cek) 400"

1SO 9917-1 Ciment de sticla polialkenat, Restaurare

A.SIGILAREA SANTURILOR
PROTECTIA SUPRAFETELOR RADICULARE
PREVENIREA §I CONTROLUL
HIPERSENSIBILITATII PROTECTIA SMALTULUI
IMATUR
1. Pregatirea suprafetei dintelui (ex. pentru sigilarea
santurilor sau protectia suprafetei radiculare)
a) Dupa curatarea suprafetei dintelui (profilactica cu o
freza si apa) folosind tehnicile standard, clétiti bine
cu apa.
Nota:
Daca se doreste o retentie sporita, este recomandata
aplicarea de CAVITY CONDITIONER (10 secunde) sau
DENTIN CONDITIONER (20 secunde). Conditionantul
trebuie clatit bine dupa aplicare.
Uscati prin tamponare cu o buleta sau uscati bland
cu o seringa cu aer (Fig. A-1). NU DESICATI. Cele
mai bune rezultate se obtin atunci cand suprafatele

b

s L FigA3
pregatite au un aspect umed (stralucitor).
2. Dozarea pudrei si a lichidului
a) Raportul standard pudra / lichid este 1,8 g/ 1,0g ‘f\
(1 masura de pudra la 1 picatura de lichid).
b) Pentru o dozare exacta a pudrei, loviti usor sticla de
mana. Nu o agitati si nu o intoarceti invers. FigAd
c) Asigurati-va ca varful sticlei este curat si uscat inainte de
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dozarea lichidului. Asezati sticla de lichid in pozitie
orizontald si mentineti in aceasta pozitie cateva secunde
pentru a indeparta bulele de aer.
Apoi inversati si tineti sticla de lichid in pozitie verticala,
strangeti usor pentru a doza o picatura de Fighs
lichid fara bule. Dupa dozare, stergeti orice urma de
lichid rezidual de pe varful sticlei.
d) Inchideti bine sticlele imediat dupa utilizare. GN
. Amestecarea
Dozati cantitatea necesara de pudra si lichid pe hartia de
amestec. FigA®
Folosind spatula de plastic, impartiti pudra in 2 parti egale.
Intindeti lichidul pe hartia de amestec (Fig. A-2) si amestecati
rima portie de pudra cu toata cantitatea de lichid timp de 10 secunde.
ncorporati cantitatea ramasa si amestecati totul timp de 10-15 secunde (in total
pana la 25 de secunde). Timpul de lucru este de 1 minut i 40 de secunde de la
inceperea amestecarii la 23°C (73°F). Temperaturi mai ridicate vor scurta timpul
de lucru.
. Aplicarea
a) Cu ajutorul unui instrument de aplicare adecvat sau al unei pensule
luati materialul amestecat si aplicati pe suprafata dintelui (Fig. A-3).
Apoi folositi o pensulé pentru a intinde un strat subtire de GC Fuji
TRIAGE direct pe suprafata dintelui, pe zona hipersensibild sau pe
suprafata ocluzala si in santuri si fosete.
Nota:
Dacé se doreste obtinerea unei prize mai rapide, folositi o lampa
foto-polimerizabild* timp de 20-40 de secunde. Plasati sursa de lumina céat
mai aproape posibil de suprafata cimentului. Aceasta functie este valabila
doar pentru Nuanta Roz. Dupa foto-polimerizare, este recomandata
protejarea suprafetei cu un varnish.
Dupa aplicare, atunci cand materialul incepe sa-si piarda aspectul
umed-stralucitor (sau dupa polimerizare cu lampa de
foto-polimerizare), aplicati pe suprafata sigilata si pe margini GC Fuji
VARNISH (uscati cu aer) sau GC Fuji COAT LC (foto-polimerizati)
folosind o buleta sau un aplicator (Fig. A-4).
Finisarea se face cu ajutorul unei freze diamantate foarte fine sub jet
de apa si se poate realiza in aproximativ 6 minute de la inceperea
mixarii (priza chimica) sau cu un polipant din silicon dupa 4 minute
daca s-a foto-polimerizat (Fig. A-5).
_d) Aplicati din nou GC Fuji VARNISH sau GC Fuji COAT LC (Fig. A-6).
B.INCHIDEREA PROVIZORIE A ACCESULUI
ENDODONTIC
1. Curatarea camerei pulpare
a) Dupa efectuarea tratamentului pulpei, curatati si
uscati bland camera pulpara cu o seringa cu aer
(Fig. B-1).
b) Aplicati o buleta in cavitate (Fig. B-2).
. Amestecarea si dozarea pudrei si lichidului
Urmati indicatiile de la punctul A (de mai sus),
Sectiunea 2 si 3.
. Aplicarea
a) Folosind un instrument adecvat, plasati amestecul
direct pe buleta (Fig. B-3).
Nota:
Daca se doreste obtinerea unei prize mai rapide,
folositi o lampa foto- polimerizabila* timp de 20-40
de secunde. Plasati sursa de lumina cat mai
aproape posibil de suprafata cimentului.
Aceasta functie este valabila doar pentru Nuanta Roz.
Dupa foto-polimerizare, este recomandata protejarea
suprafetei cu un varnish.
Protectia impotriva umiditatii si Finisarea
Urmati indicatiile de la punctul A, Sectiunea 4 b, ¢, sid.
C.RESTAURARI INTERMEDIARE
1. Curatarea cavitatii
a) Curatati cavitatea cu ajutorul instrumentarului manual.
b) Pentru o mai buna retentie, este recomandata
curatarea blanda a cavitatii cu CAVITY CONDITIONER
timp de 10 secunde sau cu DENTIN CONDITIONER timp
de 20 secunde.
Clatiti bine cu apa. Uscati prin tamponare cu o buleta sau
prin uscare blanda cu o seringa cu aer (Fig. C-1). NU
DESICATI. Cele mai bune rezultate se obtin atunci cand
suprafata pregatita are un aspect umed (stralucitor).

[9

2. Amestecarea si dozarea pudrei si lichidului
Urmati indicatiile de la punctul A (de mai sus), Sectiunea 2 si 3.
3. Aplicarea
a) Cu ajutorul unui instrument de aplicare decvat sau al unei pensule
luati materialul amestecat si aplicati pe cavitatea pregatita sau pe
suprafata dintelui fara a incorpora bule de aer (Fig. C-2). Formati
conturul si daca este posibil aplicati o matrice.
Nota:
Daca se doreste obtinerea unei prize mai rapide, folositi o lampa
foto-polimerizabild* timp de 20-40 de secunde. Plasati sursa de lumina cat mai
aproape posibil de suprafata cimentului. Aceasta functie este valabila doar
pentru Nuanta Roz. Dupa foto-polimerizare, este recomandata protejarea
suprafetei cu un varnish.
b) Urmati instructiunile de la punctul A, Sectiunea 4.b,c si d.
* NOTA:
Priza initiald a lui GC Fuji TRIAGE PINK poate fi accelerata utilizand energia
unei lampi de fotopolimerizare cu lumina vizibila (LED / Halogen >700
mW/cm?).
NUANTE
Roz, Alb
DEPOZITARE

Pentru o performanta optima, depozitati la temperatura de 4-25°C (39,2-77,0°F).

AMBALARE
15 g pudra, 10 g (8,0 mL) lichid, Dentin Conditioner 6 g (5,7 mL), masura pentru pudra,
hartie de amestec Nr.22

ATENTIE

. In cazul contactului cu mucoasa sau pielea, indepértati imediat cu un burete sau cu o
buleta imbibate n alcool. Clatiti energic cu apa.

. In cazul contactului cu ochii, clatiti imediat cu multa apa si consultati medicul
oftalmolog.

. NU amestecati pudra sau lichidul cu oricare alt component al altor ionomeri de sticla.

. Echipamentul personal de protectie cum ar fi manusi, masca si ochelari de protectie
trebuie utilizat intotdeauna.

. In cazuri rare produsul poate cauza sensibilitate la anumite persoane. Dacéa apar
astfel de reactii, incetati utilizarea produsului si adresati-va unui medic.

N

row

o

Unele produse mentionate in aceste Instructiuni de Folosire pot fi clasificate ca fiind
periculoase conform GHS. Familiarizati-va intotdeauna cu Fisele de Siguranta
disponibile la:

http://www.gceurope.com
Pot fi obtinute de asemenea si de la distribuitorul dumneavoastra.

CURATAREA S| DEZINFECTAREA

RECIPIENTE DESTINATE UTILIZARILOR MULTIPLE: pentru a se evita contaminarea
incrucisata intre pacienti acest dispozitiv necesita un nivel mediu de dezinfectare.
Imediat dupa utilizare inspectati recipientul si eticheta pentru a observa daca au suferit
deteriorari. In cazul in care recipientul este deteriorat, renuntati la utilizarea sa.

A NU SE SCUFUNDA IN SOLUTIA DEZINFECTANTA. Curatati dispozitivul pentru a
preveni uscarea si acumularea de substante contaminante. Dezinfectati cu un produs
medical autorizat pentru prevenirea si controlul infectiilor de nivel mediu in conformitate
cu reglementdrile nationale / regionale.

Pentru Sumarul datelor de siguranté si Performanta Clinicd (SSCP) va rugam sa
consultati baza de date EUDAMED (https://ec.europa.eu/tools/eudamed) sau s ne
contactati la Regulatory.gce@gc.dental

Raportarea efectelor nedorite:
In cazul in care apar orice fel de efecte nedorite, reactii adverse sau evenimente
similare ca urmare a utilizarii acestui produs, inclusiv a celor neincluse in aceste
instructiuni de folosire, va rugadm sa le raportati direct catre sistemul de control
competent, relevant, prin selectarea institutiei corespunzatoare din tara dumneavoastra
din lista disponibild in link-ul urmator:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en

recum si catre sistemul nostru de control intern: vigilance@gc.dental

In acest fel veti contribui la imbunétéatirea sigurantei oferite de acest produs.

Revizuit ultima data: 09/2022

1SO 9917-1 CteknononuankeHaTHbI LEeMeHT, PecTaBpaLnoHHbI Matepuan

A. BALLUNTA ®UCCYP .
SALLMTA MPULLEEYHOW OBJIACTU
NPEOOTBPALLEHUE N HEUTPANIU3ALINA
TMNEPYYBCTBUTEJIbHOCTU
BALMTA HE3PENIOM SMANN
1. MogroToBka NOBEPXHOCTE 3yGa (HaNpUMep, ANs 3aLTh!
urccyp unu npuiieeyHoit obnacTu).

a) [locne o4ncTkM NoBepXHOCTEN 3y6a 06bI4HBIM METOAOM
(nem3oit 1 BOAOI) TLLATENBLHO NPOMOWTE UX BOAOW.
M3beraiiTe BO3MOXHOIO TPABMUPOBAHNS MATKUX TKaHEA.
MpumeyaHue:

Ecnu TpebyeTtcs JONONHUTE NbHAsH PETEHLIMS,
PEKOMEHAYETCS HAHECTY Ha MOATOTOBMIEHHBIE
nosepxHocTv CAVITY CONDITIONER (10 cekyHa) nnm
DENTIN CONDITIONER (20 cekyHa). Mo nctedeHun
yKa3aHHOTO BPEMEHM TILaTENbHO CMOWTE KOHAULIMOHED
BOJOW.

b) MMoacywmMTe NOBEPXHOCTb, NPOMOKHYB BATHBIM
TaMMOHOM Vv akkypaTHo 0BayBas cTpyeii BO3ayxa
6Ges npumeceit (puc. A-1). HE MEPECYLUMBAUTE.
Haunyuiume pesynsTatel focTuraloTes, ecnm
NOArOTOBNEHHbIE NOBEPXHOCTU BbIFMSAAT BNaXHLIMI
(6necTawmmm).

. TMoAroToBka k 3aMeLLnBaHNio

a) CTtaHaapTHOE COOTHOLLEHUE NOPOLLIOK / KNAKOCTb
coctaensieT 1,8 r/ 1,0 r (1 nonHas noxeyka nopotuka Ha 1
Kanio X1aKocTy).

b) [ins Gonee TO4HO AO3VPOBKY Nepes KaxasiM
B3ATVEM NOPOLLKA BCTPAXMBANTE Gy ThiNOYKY, crierka
NOCTYKMBAs €10 0 NafoHb. He TpsicuTe U He
nepesopayunsanTe.

c) MMpexpe, 4em BbIAABNNBATL XMAKOCTb, ybeanTecs,

YTO HOCMK By THINOYKM YNCTBIN 1 CyXOiA. MoBepHuTE
GyThINOYKY C XMAKOCTbIO B FOPU3OHTASIbHOE MOMOXEHNE U
NOAEPXKUTE Tak HECKOMbKO CEKYHA, 4TOBbI yaanuTe
ny3bIpbki BO3/lyXa. 3aTeM nepesepHuTe Gy Thinouky B
BEpPTUKambHOE MOSIOKEHNE 1 OCTOPOXHO BbIAABMUTE Kanmio KUAKoCTH 6e3
My3bIPbLKOB.

d) ByTbINOYKM NAOTHO 3aKkpbiBaNTE CPa3y e Nocre UCMOoNb30BaHMS.

3. 3amewnBsaHne
MomecTiTe HeOBXOANMOE KONMYECTBO Ha ByMary Ans 3aMeLLnBaHus.
C nomoLL{bI0 NAACTUKOBOTO WNATens pa3fienuTe NopoLLIOK Ha ABE PaBHbIE YACTH.
AKKyPaTHO pacnpeAenuTe XuaKocT no bymare (puc. A-2), no6askTe NONoBUHY
nopolLka B XWAKOCTb 1 3ameluaiiTe B Tederue 10 cekyH. 3aTem joGasbTe B
NOMyYeHHYI0 CMECh OCTaBLUNICS NOPOLLOK U TLIATErNbHO 3aMeLIaiiTe B TeHeHne
10-15 cekyHf, (B 06LLE CNOXHOCTU NpUMepHO 25 cekyHz). PaGoyee Bpems
cocTasnsieT 1 MuHyTy 40 cekyHA OT Hauana sametunsanus npu 23°C (73°F).
MoBbilieHe TemnepaTypbl cokpallaeT paGoyee Bpems.
4. HaHeceHue maTtepuana
a) C nomoLLbI0 NOAXOASALENO anmNKALMOHHOTO MHCTPYMEHTa UM KUCTH
HaHecuTe 3aMeLLaHHbI MaTepuan Ha NoBepXHOCTb 3y6a (puc. A-3). 3atem ¢
nomotublo knctu pacnpegenute GC Fuji TRIAGE ToHkum cnoem
HenocpeACTBEHHO Mo Npuee4Hoit obnactu, nbo no obnactn
TUNepYyBCTBUTENBHOCTH, NGO NO NOBEPXHOCTY OKKIIO3WM 1 BCEM YrnyBneHusm
v cbuccypam.
MpumeyaHue:
Ecnu TpeByeTcs yckopnTs OTBEPXAEHNE MaTepuana, BOCronb3yinTech
hoTONONMMEPN3ALIMOHHOII YCTAHOBKOW C ANMHON BOMHbLI BUAMMOTO CrekTpa* Ha
20-40 cekyH/l. [lepxuTe UCTOYHUK CBETA Kak MOXHO Grvke K NOBEpXHOCTU
uemenTa. 31a hyHKUMS JOCTYNHA ToMbKO Y LiemeHTa Pososoro OTTeHka. Mocne
hoTONONNMEPUIALIMM PEKOMEHAYETCS HAHECT Ha NOBEPXHOCTb 3aLUMTHBIN NaK.
b) Mocne HaHeceHWs maTepnana, kKoraa OH Ha4HeT TYCKHETb (Mnn
HEnocpeaCTBEHHO nocie hoTONONMMEPU3aLMIY), C TOMOLLLI0 BAaTHOTO
TamnoHa N ry6Kki HaHecHTe Ha 3aLLMLLIEHHYI0 06nacTk 1 ee Kpasi ok
GC Fuji VARNISH (BbicylunTb cTpyeit Boaayxa) unun GC Fuji COAT LC
(dboTononumepunaoatb) (puc. A-4).
OKoHuaTenbHyto 06paGoTKy PECTABPALMK C BOASHLIM OXNaXKAeHNeM
MOXHO HauYMHaTk Yepes 6 MIHYT OT Hayana 3ameLLnBaHNs (XMMUYeckoe
oTBepxaeHue), Nnbo Yepes 4 MUHYThI, €CNN NOBEPXHOCTH bbina
oTononumepuaosaHa. icnonbayiTe ynbTpaToHKWiA anmasHsblii Gop unu
CUMNKOHOBBIN HAKOHEYHUK (pUC. A-5).
d) CHoBa HaHecuTe Ha o6paboTaHHyto nosepxHocTb GC Fuji VARNISH unun
GC Fuji COAT LC.
B. BPEMEHHOE MNJIOMBVPOBAHUE MPU
SHOOAOHTUYECKOM NEYEHUN
1. OuncTKa NynbnoBoii kKamepsl.
a) MMocne Hagnexatlen o6paboTku NynbMbl OYUCTUTE
nynbMoBYio KamMepy 1 akkypaTHO MoACyLInTe ee
cTpyeii Bo3ayxa 6e3 npumeceii (puc. B-1).
b) 3anonHuTe NonocTb BaTHLIM TaMNoHOM (puc. B-2).
2. ToAroToBka k 3aMeLLMBAHMIO 1 3aMeLIMBaH1e
CnepyiiTe ykasaHusim Pasgena A (cm. Bbiwwe), MyHKT 2 1 3.
3. Hanecenve matepnana
a) C nomoLLbio NOAXOASILLErO UHCTPYMEHTA HaHecUTe
3amellaHHbIil MaTepuan Henocpe/ACcTBEHHO NOBEPX
BaTHOro TamnoHa (puc. B-3).
Mpumeyanue:
Ecnun TpebyeTcst yckopuTh OTBEPXKAEHME MaTepuana,
BOCMONb3yNTECH (POTONONMMEPU3ALIMOHHOI YCTAHOBKOW C
AJIMHOI BOMHbI BUAWMOTO crekTpa* Ha 20-40 cekyHA.
[lepXunTe NCTOUHMK CBETA Kak MOXHO Givbke K
NOBEPXHOCTH LieMeHTa. 3Ta (hyHKLNS AOCTYMHA TOMBKO Y
uemeHTa Pososoro OTTeHka. Mocne chotonon mn
PEKOMEHAYETCS HaHECTY Ha MOBEPXHOCTb 3ALUMTHBIV NaK.
b) 3awwuTa oT BNaru u okoHyaTensHas obpatoTka Cneayiite
ykasaHusm Pasgena A, MyHKT 4, noanyHKTbl b, cn d.
C.NONYNOCTOAHHbLIE PECTABPALIM
1. YpaneHue TkaHem, NOpaxeHHbIX Kapuecom
a) Yaanute nopaxeHHbIE U U3MNLLHE PbIXTIble TKaHU C
MOMOILLLIO Py4HOTO UHCTPYMEHTA.
b) [Ins ynyuiweHusi pETEHLMIN PEKOMEHAYETCS akKypaTHO
obpaboTaTb kapno3Hyto nosepxHocTb CAVITY
CONDITIONER B TeyeHue 10 cekyHa, nu6o DENTIN

puc. C-1
CONDITIONER B TeyeHve 20 cekyHA. i puc. C-2
TuwaTensHO NPOMOIITE NOATOTOBIIEHHYIO NOBEPXHOCTE.

BOZI0/A, 3aTEM NPOCYLINTE C NOMOLLbI0 BATHOTO TaMMOHa UM aKKypaTHO
o6aysas cTpyeit Bosayxa 6e3 npumeceii (puc. C-1). HE MEPECYLUMBAUTE.
Haunyuwne pesynsTaTsl 4OCTUrAIOTCS, €CIN NOATOTOBMEHHbIE NOBEPXHOCTU
BbIMMAAAT BNAXHLIMK (BnecTawmmu).
2. TMoAroToBKa K 3aMeLunBaHmio 1 3amelunBaHue
CnepyiiTe ykasaHnam Pasgena A (cM. Boiwwe), MyHKT 21 3.
3. HaHeceHve matepuana

a) C nomoLLbIO NOAXOASALIEr0 UHCTPYMEHTA UM KUCTW HAHEeCUTe
3ameLLaHHbIi MaTepuan HenocpeACTBEHHO Ha NOATOTOBMEHHYIO
obnacTb nopaxeHWs UM NOBepXHOCTb 3y6a, nsberas obpasoBaHus
ny3blpbkoB Boayxa (puc. C-2). OpopmuTe KOHTYp W, €CN BO3MOXHO,
YCTaHoBMTE MaTPULy.
MpumeyaHue:
Ecnin TpebyeTcs yckopuTs OTBEPXAEHNE MaTepuana, BOCronb3ynTech
hoTONONMMEPN3ALIMOHHOII YCTAHOBKOW C ANNHON BOMHbLI BUAMMOTO CMekTpa* Ha
20-40 cekyH/. [lepxuTe UCTOYHUK CBETA Kak MOXHO Grvke K NOBEpXHOCTU
uemeHTa. 31a PyHKUMS JOCTYNHA ToMbKO Y LiemeHTa Pososoro OTTeHka. Mocne
hoTONONNMEPUIALIUM PEKOMEHAYETCS HAHECTU Ha NOBEPXHOCTb 3aLUNTHBIN NaK.

b) Cnepnyitte ykasanuam Pasgena A, MyHKT 4, nognyHkTel b, cu d.

*  MNPUMEYAHWE:
HayvanbHoe otBepxaeHune GC Fuji TRIAGE PINK MOXHO ycKOpWTb, UCMONb3ys
9HEepruio yCTPOIICTBA (BblAeNsieMoe Tenso) Ans NofuMepu3aLni CBEToM
sBuammoro cnektpa (LED / ranoren >700 mBTt/cm2).

OTTEHKN
Po3oBeiit, Benbin

XPAHEHUE
[ns coxpaHeHus acheKkTUBHbIX paboynx xapakTepucTuk matepuana
paHuTb Npu TemnepaTtype 4-25°C (39,2-77,0°F).

YNAKOBKA
15 r nopouka, 10 r (8,0 mn) xugkoctu, Dentin Conditioner 6 r (5,7 mn), noxeyka Ans
nopoluka, 6rnok ans samewmsanus Ne 22.

MEPbI NPEAOCTOPOXHOCTH

1. Mpu nonajaHni matepnana Ha CnnaucTble MoNoCTM pTa U Ha KOXyY
HEeMeANEeHHO yjanuTe Matepnan ryGkoi Unu BaTHLIM TaMMOHOM,

CMOYEHHbIM B CrMpTe, @ 3aTeM NPOMOTe BOAOM.

Mpu nonaaaHum B rnasa HeMeAneHHo NpoMoiTe GonbLIMM

KONMUYECTBOM BOAbI M 0BpaTUTECH K Bpauy-o(TansmMonory.

HE CMELLUVBAWTE nopoLwoK Ui )UAKOCTb C KOMMOHEHTaMn Apyrux
CTEKSIOMOHOMEPHbIX LIEMEHTOB.

Mpu paboTe Bceraa ucnonbayiite cpeacTsa MHAMBMAYanbHow 3awmTsl (PPE) —
nepyaTki, 3aLMTHLIE MaCcKK, 3aLNTHbIE OYKM.

B peakux cryyasix y HEKoTOpbIX NaLMeHToB Habiofanack noBbILEHHas
YyBCTBUTEMNBHOCTL K MaTepuarny. B cryyae BO3HUKHOBEHS annepriyecknx peakLni
HeoBX0ANMO NPeKpaTUTL UCMOMNb30BaHMe MaTepuana u oGpaTUTLCS K Bpady
COOTBETCTBYIOLLEN CneLnanin3aLmm.
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HekoTopble NpoAyKThI, yNOMUHAEMBIE B HACTOsILLEN VHCTPYKLMK, MOTYT GbiTh
KnaccuuLMpoBaHL! kak onacHble B COOTBETCTBIM ¢ COrNacoBaHHOM Ha rnoGansHoM
YPOBHe CUCTEMOI KnaccurkaLnm 1 MapkupoBKN XuMuyecknx Bellects (GHS).
O6si3aTerbHO 03HaKOMBTECH C COOTBETCTBYIOLMMM MacrnopTamu 6esonacHocTy (safety
data sheets), focTynHbIMM MO CCbINKe:

http://www.gceurope.com
MacnopTa 6€30MacHOCTM MOXHO Takxke 3anpocuTe y Baluero nocTasluvka.

OUNLLEHWE W OESUHOEKLINA:

MHOIOPA30BbIE CUCTEMbI ANA U3BNEYEHUA MATEPUATIOB: Bo n3bexanue
nepekpecTHOM Nepeaayn MUKPOMOpL! OT NaLNEHTa K NaLUMeHTY UHCTPYMEHTb!
NoAo6HbIX CUCTEM TPEBYIOT NPOBEAEHNS AE3UHMEKLIMN MPOMEXYTOYHOTO ypoBHS. Cpasy
nocne NpUMeHeHIst NPOBEPbLTE MHCTPYMEHT 1 3aBOAICKME METKM Ha NpeaMeT
nospexzaeHuit. B cnyyae obHapyxeHns noBpexaeHUin HeMeneHHo npekpaTuTe
MCNONb30BaHNe MHCTPYMEHTA.

HE MOrPY>ATb B XXWAKOCTb. TiwaTtenbHo ouuLaiTe MHCTPYMEHT BO nsbexaHne
06pa3oBaHus CKOMMEHMI 3arPASHAIOLLNX YaCTULL 1 UX NOCTEAYIOLLErO NPUCLIXaHNS K
MOBEPXHOCTU MHCTPYMEHTA. Mpon3BOANTE AE3MHMEKLMIO, UCTIOMNb3Ys 0N0GPEHHbIE
opraHamit 31paBoOXpPaHEHs CPEACTBA UH(EKLIMOHHOTO KOHTPOSS!, PEKOMEHAOBaHHbIE
ANsi NPoBefieHNst Ae3NHMEKLINM NPOMEXKYTOUHOTO YPOBHS; B MPOLIECCE NPOBEAEHMS
Ae3nHbeKLMM coGioaaiTe COOTBETCTBYIOLIME HOPMATUBEI PErNOHASBHOTO /
HaLMOHAMBLHOTO NPABOBOTO PEryNNPOBAHNS.

[ins nonyyeHus kpaTkor UHGopmaLmm o 6e30MacHOCT U KNHUYECKon aphekTUBHOCTM
(SSCP), noxanyicTta, obpaTtutecs k 6ase AaHHbIX EUDAMED
(https://ec.europa.eu/tools/eudamed ) nu cBsXMTECH C HaMK Mo agpecy
Regulatory.gce@gc.dental

VHdopMaLms 0 HexenaTenbHbIX COBLITUSAX, KOTOPLIE UMEIOT NPU3HAKNA
HeGaronpuUsTHOro COBLITUSA (MHUMAEHTA) MPU UCTONB30BaHIUM BbILLIEHA3BAHHOTO
maTepuana Ha TeppuTopun Poccuiickoin deaepalinm, MOXeT GbiTb HanpasneHa
YNONHOMOYEHHOMY npe/cTaBuTenio nponasoautens B PO, 000 «Kpadteant Gapmar:
e-mail: dental@kraft ru; http:/www. tal.ru, 129626, r. Mocksa, yn. 3-a
MbiTuwmHekas, A. 16, ctpoenne 60, komHaTta 30, nomelexue |, atax 5, 8 495 232-69-33.

MocneaHss pepakuus: 09/2022




GC Fuji TRIAGE™

RADIOOPAKNY SKLOIONOMERNY OCHRANNY A DOCASNY VYPLNOVY
MATERIAL

Na poutzitie len v stomatologickej praxi v doporu¢enych indikaciach.

INDIKACIE PRE POUZITIE

1. Ochrana fisury.

2. Ochrana povrchu korenia.

3. Prevencia a kontrola hypersensitivity.
4. Ochrana nevyvinutej skloviny.

5. Docasné endodontické zapecatenie.
6. Strednodobé vypline.

KONTRAINDIKACIE

1. Priame prekrytie pulpy.

2. Vyhnite sa pouzitiu tohto materialu u pacientov alergickych na skloionomérny
cement.

NAVOD NA POUZITIE

Odtieri PINK (ruzovy) je na povel tuhnuci, odteft WHITE (biely) je len chemicky tuhntci.

Pred uporabo previdno preberite
navodila za uporabo.

GC Fuji TRIAGE™

RADIOOPACNI STEKLASTO IONOMERNI ZASCITNI IN ZACASNI
RESTAVRATIVNI MATERIAL

Uporaba samo za profesionalne namene in za priporo¢ene indikacije

INDIKACIJE ZA UPORABO

1. Za&gita fisur.

2. Zascita koreninske povrsine.

3. Preprecevanje in kontrola preob¢utljivosti.
4. Za$cita za nezrelo sklenino.

5. Zacasne polnitve pri endodontiji.

6. Vmesne restavracije.

KONTRAINDIKACIJE

1. Direktna kritja pulpe.

2. Izogibajte se uporabi tega materiala pri pacientih z znanimi alergijami na steklasto
ionomerni cement.

NAVODILA ZA UPORABO
PINK barva ima svetlobno strjevanje, BELA barva ima samo kemi¢no strjevanje.

Pomer prasok / tekutina (g/g) 1,8/1,0 Razmerje prah / tekogina (g/g) 1,8/1,0
Cas miesania (sek.) 20-25" Cas mesanja (sek.) 20-25"
Pracovny &as (23°C/73°F) (min., sek.) 140" Delovni ¢as (23°C/73°F) (min., sek.) 140"
Cisty &as tuhnutia (37°C/99°F) (min., sek.) 2'30" Neto ¢as strjevanja (37°C/99°F) (min., sek.) 2'30"

Zaciatok koneéného opracovania (37°C/99°F, od zaciatku mieSania)
(min., sek.) 600"
Zaciatok koneéného opracovania v pripade stvrdzovania svetiom
(ruzovy na povel tuhntci) (37°C/99°F, od zaciatku mie$ania) (min., sek.) 400"

1SO 9917-1 Sklo polyalkenoatovy cement, Vypli

A.OCHRANA FISURY ;
OCHRANA POVRCHU KORENA
PREVENCIA A KONTROLA HYPERSENZITIVITY
OCHRANA NEVYVINUTEJ SKLOVINY
1. Preparacia povrchu zuba (napr. na ochranu fistry alebo
povrchu korefia)

a) Po vycisteni zvyGajnym sposobom (profylaxii
pomocou pemzy a vody), povrch zubov dékladne
oplachnite vodou. Vystrihajte sa poSkodenia
opercula.

Poznamka:

V pripade, Ze je potrebna vaésia retencia,
odporucame pouzit CAVITY CONDITIONER

(10 sekind) alebo DENTIN CONDITIONER

(20 sekund). Po aplikacii je potrebné kondicionér
doékladne oplachnut.

b) Osuste vatovym tampénom alebo fahkym oftiknutim
vzduchovou striekackou. (obr. A-1).

NEPRESUSAJTE. NajlepSie vysledky dosiahnete
vtedy, ak bude povrch na pohlad vihky (leskly).

Déavkovanie prasku a tekutiny

a) Standardny pomer prasku a tekutiny je 1,8 g/ 1,0g
(1 zarovnana odmerka prasku na jednu kvapku
tekutiny)

b) Pre presné davkovanie prasku zlahka klepnite
flasticku o ruku. Netraste ani neobracajte.

c) Pred davkovanim tekutiny skontrolujte, ¢i je tryska
Cista a sucha. Flasticku s tekutinou otocte do
horizontalnej polohy a chvilku ju takto podrzte, aby
unikli bublinky vzduchu. Potom flasticku prevratte,
drzte vo vertikalnej polohe a jemnym stlaéenim
odkvapnite kvapku tekutiny bez bubliniek. Po
odkvapnuti zotrite z trysky zvy$nu kvapalinu.

d) Ihned po pouziti flasticky pevne uzatvorte.

Miesanie

Oddelte potrebné mnozstvo kvapaliny a prasku na podlozku.

Prasok rozdelte plastovou Spachtlou na dve ¢asti. Tekutinu

rozotrite na podlozku (obr. A-2) a prvu porciu prasku miesajte

so vsetkou tekutinou 10 sekdnd. Pridajte zvy$nu porciu a

vsetko dokopy dokladne miesajte 10-15 sekund (celkovy ¢as do 25 sekind).

Pracovny ¢as je 1 mindta 40 sekund od zaciatku mie$ania pri teplote 23°C

(73°F). ZvySenim teploty za pracovny ¢as skracuje.

Umiestnenie

a) Pomocou vhodného aplikaéného nastroja alebo Stetca zmiesany
material naberte a naneste na povrch zuba (obr. A-3). Potom Stetcom
naneste tenky film GC Fuji TRIAGE priamo na povrch korefia, pripadne
hypersenzitivnu oblast alebo na okluzny povrch a do dier a fisur.
Poznamka:

V pripade potreby rychlejSieho tuhnutia pouzite na 20-40 sekund
polymeracnu lampu*. Zdroj svetla umiestnite o najblizsie k povrchu
cementu. Tato funkcia sa vztahuje len na ruzovy odtief. Po vytvrdeni
svetlom je vhodné ochranit povrch glazirou.

b) Po aplikacii, ked material zacne stracat leskly vzhlad (pripadne po

vytvrdeni lampou), pomocou vatového tampéna alebo hubky naneste

na pecatené miesto a na okraje GC Fuji VARNISH (osuste priadom
vzduchu) alebo GC Fuji COAT LC (vytvrdte svetiom).

Koneénu Gpravu vodnym sprejom mozno zacat 6 minut od zaciatku

miesania (chemicky tuhnuce) alebo po 4 minutach v pripade

vytvrdzovania svetlom. Pouzite superjemny diamant alebo silikénovy

hrot (obr. A-5).

d) Na miesto opat naneste GC Fuji VARNISH alebo GC Fuji COAT LC
_ (obr. A-6). § N
B.DOCASNE ENDODONTICKE ZAPECATENIE

1. Vydéistenie drefiovej dutiny

a) Po riadnom vycisteni pulpy vycistite a jemne osuste
drefiovt dutinu vzduchovou striekackou (obr. B -1).

b) Vyplrite dutinu vatovym tampoénom (obr. B-2).

2. Davkovanie a miesanie prasku / tekutiny
Pozri pokyny A (hore), odst. 2 a 3.

3. Umiestnenie
a) Pomocou vhodného nastroja naneste zmiesany

materidl cez vatovy tampén (obr. B-3).

Poznamka:

V pripade potreby rychlejSieho tuhnutia pouzite na

20-40 sekind polymeraénu lampu*. Zdroj svetla

umiestnite ¢o najbliz8ie k povrchu cementu. Tato

funkcia sa vztahuje len na ruzovy odtieri. Po
vytvrdeni svetlom je vhodné ochranit povrch glazurou.

Ochrana vihkosti a ukon¢enie

Pozri pokyny A, odst. 4. b, ¢, d.

C.STREDNODOBE VYPLNE

1. Odstrénenie zubného kazu
a) Odstrarite ruénym nastrojom poskodené tkanivo.
b) Pre lepsiu retenciu odpori¢ame 10 sekind jemne
cistit kariézny povrch pripravkom CAVITY

CONDITIONER alebo 20 sekind pripravkom

DENTIN CONDITIONER.

Dokladne vyplachnite vodou. Osuste vatovym

tampoénom, pripadne ofiknutim vzduchovou

obr. A3
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striekackou (obr. C-1). NEPRESUSAJTE. Najlepsie
vysledky dosiahnete, ak preparované povrchy budu mat
vlhky (leskly) vzhlad.
2. MieSanie a davkovanie prasku a tekutiny
Pozri indtrukcie A (hore), odst. 2 a 3. obr. C-1
3. Umiestnenie
a) Pomocou vhodného nastroja alebo Stetca zmes bez
bublin aplikujte na preparovan léziu alebo povrch zuba
(obr. C-2). Vytvaruijte kontlry a ak je to mozné, zakryte
matricou.
Poznamka: obr. C-2
V pripade potreby rychlejSieho tuhnutia pouzite na 20-40
sekund polymeraént lampu*. Zdroj svetla umiestnite €o najblizsie k povrchu
cementu. To sa vztahuje len na ruzovy odtieri. Na ochranu povrchu
po vytvrdeni svetlom je vhodné pouzit glaziru.
b) Pozriinstrukcie A, odst. 4 b, ¢, d.
*  POZNAMKA:
Pociato¢né tuhnutie GC Fuji TRIAGE PINK je moZné urychlit pomocou
energie (tepla) z polymerizacnej lampy (LED / halogén >700 mW/cm?).
ODTIENE
RuZovy, biely
USKLADNENIE

Pre zachovanie optimalnych vlastnosti, skladujte pri teplote 4-25°C (39,2-77,0°F).

BALENIE
15 g prasku, 10 g (8,0 mL) tekutiny, Dentin Conditioner 6 g (5,7 mL), lyzicka na
prasok, mieSacia podlozka €. 22.

UPOZORNENIE:

1.V pripade zasiahnutia sliznice Ust alebo pokoZky ihned odstrarite
hubkou alebo kiskom vaty namogenym v alkohole. Opléachnite vodou.

.V pripade zasiahnutia o¢i ihned vyplachnite vodou a vyhladajte
lekarsku pomoc. N

. Prasok ani kvapalinu NEMIESAJTE s komponentami inych

skloionomérnych cementov.

Vzdy pouzivajte ochranné pomécky ako rukavice, masku a ochranny kryt o¢i.

.V ojedinelych pripadoch méze vyrobok sposobit citlivost u niektorych oséb. Ak sa
vyskytne takato reakcia, preruste pouzivanie vyrobku a vyhladajte lekara.

as W N

Niektoré vyrobky uvadzané v navode na pouzitie, mézu byt klasifikované ako
nebezpecné podla GHS. Vzdy sa oboznamte s bezpec¢nostnymi kartami, ktoré su k
dispozicii na adrese:

http://www.gceurope.com
Mbzete ich tiez ziskat od svojho dodavatela.

CISTENIE A DEZINFEKCIA: i i }

DAVKOVACIE SYTEMY PRE VIACNASOBNE POUZITIE: aby sa zabranilo kriZzovej
kontaminécii medzi pacientami vyZaduju tieto davkovacie systémy strednu - droven
dezinfekcie. Ihned po pouziti skontrolujte, ¢i nie je davkovaci systém a $titok
poskodeny. V pripade poskodenia, ho ihned zlikvidujte.

NEPONARAJTE DO TEKUTIN. Davkovaci systém dokladne odistite, aby sa zabranilo
vysychaniu a hromadeniu necistét. Dezinfikujte s registrovanymi zdravotnymi
prostriedkami na strednej Urovni dezinfekcie v zavislosti na regionalnych / narodnych
smerniciach.

Suhrn bezpeénosti a klinického vykonu (SSCP) najdete v databaze EUDAMED
(https://ec.europa.eu/tools/eudamed) alebo nas kontaktujte na adrese
Regulatory.gce@gc.dental

Hlasenie neziadlcich ucinkov:

Ak sa Vam vyskytnu akékolvek neziaduce uginky, reakcie alebo podobné udalosti, pri

pouzivani tohto vyrobku vratane tych, ktoré nie st uvedené v tomto navode na

pouzitie, oznamte ich priamo cez prislu$ny vigilance systém, zadanim spravnej

autority Vasej krajiny, na nasledujicom linku:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en

ako aj na naSom vnutornom systéme bdelosti: vigilance@gc.dental

Tymto spésobom prispejete k zvySeniu bezpecnosti tohto vyrobku.

Naposledy upravené: 09/2022

Pricetek ¢asa za obdelovanje (37°C/99°F, od zacetka mesanja)
(min., sek.) 600"
Pricetek ¢asa za obdelovanje pri svetlobni polimerizaciji

(PINK svetlobno strjevanje) (37°C/99°F, od zacetka mesanja)
(min., sek.) 400"

1SO 9917-1 Stekleni polialkenoatni cement, Restavracija

A. ZASCITA FISUR )
ZASCITA KORENINSKE POVRSINE
PREPRECEVANJE IN KONTROLA
PREOBCUTLJIVOSTI
ZASCITA ZA NEZRELO SKLENINO
1. Preparacija zobnih povrsin (npr. za zas¢ito fisur ali

zascito koreninske povrsine)

a) Po ocidcenju zobnih povrsin (profilaksa z gumico in
vodo) na obi¢ajen nacin, mo&no sperite z vodo.
|zogibajte se drazenju operkuluma.

Navodilo:
Ce je potrebna dodatna retencija, je priporoéljiv nanos
CAVITY CONDITIONER (10 sekund) ali
DENTIN CONDITIONER (20 sekund). Kondicioner se
mora sprati temeljito po nanosu.
Osusite s pomogjo vatne kroglice ali nezno spihajte
z zrakom (Slika A-1). NE IZSUSITE. Rezultati so
najboljsi, ¢e je pripravljena povrsina vlazna (svetlikajo¢a).
. Razdeljevanje prahu in tekocine
a) Standardno razmerje med prahom in tekocino je 1,8 g
/1,0 g (1 zravnana lopatka prahu in 1 kapljica tekocine).
Za pravilnej$e razdeljevanje prahu nezno udarite s
steklenicko ob roko. Ne stresaijte je ali obracajte.
Pred razdeljevanjem tekocine zagotovite, da je ustje
steklenicke s tekocino &isto in suho. Steklenicko s
tekoc€ino obrnite horizontalno in jo za kretek ¢as
obdrZite v tej legi, da odstranite zraéne mehurcke.
Nato obrnite steklenicko s teko¢ino vertikalno, jo
nezno stisnite in razdelite kapljico brez zraénega
mehurcka. Po razdelitvi obrisite preostalo teko¢ino z
ustja.
d) Stekleni¢ki po kon&ani uporabi takoj tesno zaprite.
. Mesanje
Zahtevani koli¢ini prahu in tekoCine razdelite na mesalno
podlogo.
S pomodjo plasti¢ne spatule razdelite prah na 2 enaka dela.
Razprostite teko¢ino po mesalni podlogi (Slika A-2), dodajte
prvi del prahu teko€ini in me$ajte 10 sekund. Dodajte Se preostali prah in vse
skupaj moéno mesajte 10-15 sekund (skupaj 25 sekund). Delovni ¢as je 1 minuta
in 40 sekund od zac¢etka mesanja pri 23°C (73°F). Vi$je temperature
skraj$ajo delovni ¢as.
. Namestitev
a) S pomogcjo primernega indtrumenta ali Copica zajamite zamesani
material in ga nanesite na zobno povrsino (Slika A-3). Nato s pomog¢jo
Copica v tankem sloju razprostrite GC Fuji TRIAGE direktno po zobni
povrsini, ob¢utljivem obmocju ali okluzalni povrsini, v jamice in fisure.
Navodilo:
Ce zelite hitrej$e strjevanje, uporabite enoto za svetlobno strjevani
za 20 - 40 sekund. Vir svetlobe namestite ¢im blizje cementni povrsini.
Ta funkcija se nanasa samo na Pink barvo. Po svetlobnem obsevanju
je priporocljiva zas¢ita povrsine s premazom.
Po namestitvi, ko zacne material izgubljati svetlikajo¢ izgled (ali po
svetlobnem obsevanju) nanesite GC Fuji VARNISH (osusite) ali
GC Fuji COAT LC (svetlobno obsevajte) na zalita podro¢ja in meje s
pomocjo vatne kroglice ali gobice (Slika A-4).
Konéno obdelavo pod vodnim sprejem lahko izvedete 6 minut po
zacetku mesanja (kemi¢no strjevanje) ali po 4 minutah pri svetlobnem
strjevanju. Uporabite superfino diamantno konico ali silikonsko
obdelovalno konico (Slika A-5).
d) Na podro¢ja ponovno nanesite GC Fuji VARNISH ali
' GC Fuji COAT LC (Slika A-6).
B.ZACASNE POLNITVE PRI ENDODONTHJI
1. Ciscenje pulpne komore.
a) Po ustrezni obdelavi pulpe, o¢istite in nezno osusite
pulpno komoro z zrakom (Slika B-1).
b) V komoro vstavite vatno kroglico (Slika B-2).
2. Razdeljevanje prahu/teko¢ine in me$anje
Glejte navodila pod A (zgoraj), poglavje 2 in 3.
3. Namestitev
a) S pomocjo primernega instrumenta namestite
material preko vatne kroglice (Slika B-3).
Navodilo:
Ce zelite hitrej$e strjevanje, uporabite enoto za
svetlobno strjevanje* za 20-40 sekund. Vir svetlobe
namestite ¢im blizje cementni povrsini. Ta funkcija se
nanasa samo na Pink barvo. Po svetlobnem
obsevanju je priporocljiva zascita povrsine s
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b) Zasgita pred vlago in konéna obdelava m Siika B2
Glejte navodila pod A, poglavje 4. b, cind.

C.VMESNE RESTAVRACIJE C
1. Odstranitev kariesa

a) Odstranite karies in prosti debris z ro¢nim l 2?
instrumentom. H

b) Za boljso retencijo je priporoéljivo, da nezno ocistite = Slika B-3

kariozno povrsino z CAVITY CONDITIONER 10
sekund ali DENTIN CONDITIONER 20 sekund.
Mocéno sperite z vodo. Osusite s pomocjo vatne
kroglice ali nezno spihajte z zrakom (Slika C-1).
NE IZSUSITE. Rezultati so najboljsi, e je pripravljena
povrsina vlazna (svetlikajoc¢a).
. Razdeljevanje prahu / teko¢ine in me$anje Glejte navodila
pod A (zgoraj), poglavje 2 in 3.
. Namestitev
a) S pomocjo primernega instrumenta ali Gopi¢a zajamite
zames$ani material in ga nanesite v pripravljeno lezijo ali
na zobno povrsino, brez vmesanja zraénih mehurékov

Slika C-1
(Slika C-2). Oblikujte, ¢e je moZno uporabite matrico. Slika C-2
Navodilo:

Ce Zelite hitrej$e strjevanje, uporabite enoto za svetlobno strjevanje*

za 20 - 40 sekund. Vir svetlobe namestite ¢im blizje cementni povrsini.

Ta funkcija se nanada samo na Pink barvo. Po svetlobnem obsevanju

je priporocljiva zas&ita povrsine s premazom.

Glejte navodila pod A, poglavje 4. b, cin d.

* NAVODILO:
Zacetni set GC Fuji TRIAGE PINK je mogoce pospesiti z uporabo energije iz
polimerizacijske lu¢ke (LED / halogen >700 mW/cm2).

C
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BARVE
Pink, bela.

SHRANJEVANJE
Priporogilo za optimalne lastnosti, shranjujte pri temperaturi 4-25°C (39,2-77,0°F).

PAKIRANJE
15 g prahu, 10 g (8,0 mL) tekocine, Dentin Conditioner 6 g (5,7 mL), lopatka za prah,
mesalna podloga No. 22.

OPOZORILO
1. V primeru stika materiala s tkivi v ustni votlini ali s koZo, ga takoj
odstranite z gobo ali vato namog&eno v alkohol. Sperite z vodo.
.V primeru stika z o€mi, takoj sperite z vodo in poi$éite pomo¢ zdravnika.
NE mesajte prahu ali teko¢ine s komponentami drugih steklasto
ionomerov.
. Osebna varovalna oprema kot so rokavice, obrazna maska in zas¢itna ocala se
mora vedno uporabljati.
V redkih primerih lahko izdelek pri nekaterih ljudeh povzro¢i preobcutljivost.
V takem primeru prekinite z uporabo izdelka in napotite pacienta k zdravniku.

ENEEAYNY

o

Nekateri proizvodi omenjeni v predhodnih navodilih za uporabo so lahko klasificirani

kot nevarni glede na GHS. Vedno se poducite o navodilh za varno uporabo na:
http://www.gceurope.com

Lahko pa jih dobite tudi pri vasem zastopniku.

CISCENJE IN DEZINFEKCIJA:

SISTEM ZA VECKRATNO UPORABO: da se izognete navzkrizni kontaminaciji med
pacientom in sistemom za veckratno uporabo, je zahtevana dezinfekcija srednjega
nivoja. Takoj po uporabi preglejte sistem za veckratno uporabo in oznacite poskodbe
¢e so le-te prisotne. Poskodovan sistem zavrzite.

NE NAMAKAJTE V TEKOCE SREDSTVO ZA DEZINFEKCIJO. Temeljito ogistite
sistem za veckratno uporabo, da preprecite suSenje in nabiranje necistoce.
Dezinficirajte s sredstvom za dezinfekcijo srednjega nivoja, registriranega pri
zdravstveno infektivni kontroli skladno z regionalno / lokalno regulativo.

Za povzetek varnosti in klinine ucinkovitosti (SSCP) si oglejte bazo podatkov
EUDAMED (https://ec.europa.eu/tools/eudamed) ali nas kontaktirajte na
Regulatory.gce@gc.dental

Porogilo o neZelenih uinkih:
Ce se zavedate kakrsnih koli neZelenih ucinkov, reakcij ali podobnih dogodkov, do
katerih je prislo pri uporabi tega izdelka, vklju¢no s tistimi, ki niso navedeni v tem
navodilu za uporabo, jih prijavite neposredno prek ustreznega sistema za stalni
nadzor, tako da izberete ustrezen organ v vasi drzavi dostopni preko naslednje
povezave:

https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_sl|
kot tudi v nasem sistemu notranjega nadzora: vigilance@gc.dental
Na ta nacin boste prispevali k izbolj$anju varnosti tega izdelka.

Zadnja izdaja: 09/2022

GC Fuji TRIAGE™

RADIOOPAKNI GLASJONOMERNI ZASTITNI | PRIVREMENI RESTORATIVNI
MATERIJAL

Samo za stru¢nu stomatolo$ku upotrebu u preporuc¢enim indikacijama.

INDIKACIJE ZA UPOTREBU

1. Pecacenje fisura.

2. Zastita povrsine korena.

3. Prevencija i kontrola preosetljivosti.
4. Zastita nezrele gledi.

5. Privremeno endodontsko pecacenje.
6. Privremeni ispuni.

KONTRAINDIKACIJE

1. Direktno prekriivanje pulpe.

2. Izbegavati upotrebu proizvoda kod pacijenata sa poznatom alergijom na
glasjonomerne cemente.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU
ROZA boja je sa svetlosnom polimerizacijom. BELA boja je samo sa hemijskim
stvrdnjavanjem.

Odnos prah / tenost (g/g) 1,8/1,0
Vreme mesanja (sek.) 20-25"
Radno vreme (23°C/73°F) (min., sek.) 1'40"
Neto vreme stvrdnjavanja (37°C/99°F) (min., sek.) 2'30"

Vreme pocetka zavrdne obrade (37°C/99°F, od pocetka mesanja)
(min., sek.) 600"
Vreme pocetka zavréne obrade kod svetlosne polimerizacije (ROZA
boja sa svetlosnom polimerizacijom) (37°C/99°F, od pocetka

mesanja) (min., sek.) 400"

A

1SO 9917-1 Stakleni polialkenoatni cement, Restauracija

A.PECACENJE FISURA
ZASTITA POVRSINE KORENA
PREVENCIJA | KONTROLA PREOSETLJIVOSTI
ZASTITA NEZRELE GLEBI
1. Preparacija povrsine zuba (npr. za pec¢acenije fisura ili
zastitu povrsine korena)
a) Posle ¢iS¢enja povrsine zuba (profilaksa plovuccem
i vodom) na uobicajen nacin, dobro isprati vodom.
Pri tom ne iritirati gingivu.
Vazno:
Ako je potrebna dodatna retencija, preporucuje se i
sredstvo za kondicioniranje CAVITY CONDITIONER (10
sekundi) ili DENTIN CONDITIONER (20 sekundi).
Kondiciner treba da se dobro ispere posle nano$enja.
Osusiti komadi¢em vate ili blagim mlazom pustera
(slika A-1). NE PRESUSITI. Najbolji se rezultati
postizu kada preparirane povrsine izgledaju vlazno
(sijaju se).
. Doziranje praha i te¢nosti
a) Standardni odnos praha i te¢nostiiznosi 1,8 g/ 1,0 g
(1 ravna kasicica praha na 1 kap te¢nosti).
Za ta¢no doziranje praha, bo¢icom lagano lupiti o ruku.
Ne protresati i ne preokretati.
Osigurati da je otvor bocice sa te€noscu Cist i suv pre
doziranja te¢nosti. Bo€icu sa te¢no$¢u okrenuti
vodoravno i kratko je drzati u tom polozZaju kako bi se
otklonili mehuri¢i vazduha. Zatim preokrenuti i drzati
bocicu sa te¢no$cu uspravno i nezno pritisnuti kako bi se
istisnula kap te¢nosti bez mehurica. Posle
doziranja obrisati ostatak te¢nosti sa vrha otvora.
d) Bodice zatvoriti odmah posle upotrebe.
. Mesanje
Potrebne koli¢ine praha i te¢nosti dozirati na podlogu za
mesanje.
Pomocu plasti¢ne Spatule prah podeliti u 2 jednaka dela.
Tecnost rasiriti po podlozi za mes$anje (slika A-2) i prvi deo
praha mesati sa celom te€no$¢u 10 sekundi. Dodati drugi
deo praha i celu koli¢inu dobro mesati 10-15 sekundi (ukupno vreme oko 25
sekundi). Radno vreme iznosi 1 minut i 40 sekundi od po¢etka mesanja pri 23°C
(73°F). Vise temperature skracuju radno vreme.
. Postavljanje
a) ZameS$an materijal uzeti odgovarajuéim instrumentom za postavljanje
ili Cetkicom te naneti na povrsinu zuba (slika A-3). Zatim tanak sloj
materijala GC Fuji TRIAGE razmazati direktno preko povrsine korena,
preosetljivog podrugja ili okluzalne povrsine te u jamice i fisure.
Vazno:
Ako je potrebno brze stvrdnjavanje, koristiti uredaj za polimerizaciju
vidljivim svetlom* 20-40 sekundi. Izvor svetla postaviti §to blize
povrsini cementa. Ova se funkcija koristi samo za roza boju. Posle
svetlosne polimerizacije preporucuje se zastiti povr§inu lakom.
Posle postavljanja, kad materijal pocinje da gubi sjaj (ili posle
stvrdnjavanja pomocu uredaja za svetlosnu polimerizaciju), naneti lak
GC Fuji VARNISH (osusiti vazduhom) ili GC Fuji COAT LC
(polimerizovati svetlom) na zape¢aceno podrucje i rubove pomocéu
komadi¢a vate ili sundera (slika A-4).
Zavr$na obrada uz vodu moze se izvrsiti 6 minuta od pocetka mesanja
(hemijsko stvrdnjavanje) ili posle 4 minuta kod svetlosne polimerizacije.
Koristiti vrlo fin dijamantni borer ili silikonski polirer (slika A-5).
d) Na to podrucje ponovno naneti GC Fuji VARNISH ili GC Fuji COAT LC
(slika A-B).
B.PRIVREMENO ENDODONTSKO PECACENJE
1. Cic¢enje pulpne komore
a) Nakon odgovarajuéeg tretmana pulpe, pulpnu komoru
ocistiti i blago osusiti mlazom pustera (slika B-1).
b) Komoru ispuniti komadi¢em vate (slika B-2).
2. Doziranje i mesanje praha i tenosti
Pogledati uputstvo pod A (gore), tacka 2 i 3.
3. Postavljanje
a) Pomocu odgovarajuceg instrumenta na komadi¢ vate
postaviti zames$an materijal (slika B-3).
Vazno:
Ako je potrebno brze stvrdnjavanje, koristiti uredaj za
polimerizaciju vidljivim svetlom* 20-40 sekundi. Izvor
svetla postaviti $to blize povrsini cementa. Ova se
funkcija koristi samo za roza boju. Nakon svetlosne
polimerizacije preporucuje se zastiti povr$inu lakom.
Zastita od vlage i zavr$na obrada
Pogledati uputstvo pod A, tacka 4. b, ci d.
C.PRIVREMENI ISPUNI
1. Uklanjanje karijesa
a) Ruc¢nim instrumentima odstraniti karijes i ostatke
materijala.
Za bolju retenciju preporucuje se pazljivo ocistiti
kariozne povrsine sredstvom za kondicioniranje
CAVITY CONDITIONER 10 sekundi ili DENTIN
CONDITIONER 20 sekundi.
Dobro isprati vodom. Osusiti komadi¢em vate ili
blagim mlazom pustera (slika C-1). NE PRESUSITI.
Najbolji rezultati se postizu kada preparirane povrsine
izgledaju vlazno (sijaju se).
. Doziranje i me3anje praha i te¢nosti
Pogledati uputstvo pod A (gore), tacka 2 i 3.
. Postavljanje
a) Zames$an materijal uzeti odgovarajuéim instrumentom za
postavljanje ili ¢etkicom i naneti na prepariranu leziju ili
povrsinu zuba bez mehuri¢a vazduha (slika C-2).
Oblikovati i ako je moguce pokriti matricom.
Vazno:
Ako je potrebno brze stvrdnjavanje, koristiti uredaj za polimerizaciju
vidljivim svetlom* 20-40 sekundi. Izvor svetla postaviti $to blize
povrsini cementa. Ova se funkcija koristi samo za roza boju. Nakon
svetlosne polimerizacije preporucuje se zastiti povrsinu lakom.
Pogledati uputstvo pod A, tatka 4. b, cid.
VAZNO:
Pocetno stvrdnjavanje GC Fuji TRIAGE PINK moZe se ubrzati koriS¢enjem
energije iz uredaja za polimerizaciju vidljivim svetlom (LED / Halogen >700
mW/cm2).
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BOJA
Roza, bela

CUVANJE
Za optimalno kori$¢enje preporucuje se Cuvati pri temperaturi od
4-25°C (39,2-77,0°F).

PAKOVANJE
15 g praha, 10 g (8,0 mL) te¢nosti, Dentin Conditioner 6 g (5,7 mL), ka$i¢ica za prah,
podloga za mesanje br. 22.

UPOZORENJE

U slu¢aju dodira sa sluzokoZom ili kozom, odmah odstraniti sunderom ili

vatom namo¢enom u alkohol. Isprati vodom.

U slu¢aju dodira sa o¢ima, odmah isprati vodom i potraziti lekara.

NE mesati prah ili teGnost sa drugim glasjonomernim komponentama.

Li¢na zastitna sredstva, kao $to su rukavice, maska za lice i sigurnosna zastita za

oci, treba uvek nositi.

. U retkim slu¢ajevima ovaj proizvod moZe da izazove osetljivost kod nekih osoba. U
slu¢aju takvih reakcija treba prekinuti upotrebu proizvoda i potraziti lekara.

Ealod

o

Neki proizvodi pomenuti u ovom Uputstvu za upotrebu mogu da se klasifiikuju kao

opasni prema GHS. Uvek proverite u sigurnosno tehni¢kom listu na:
http://www.gceurope.com

Takode su dostupni kod vaseg dobavljaca.

CISCENJE | DEZINFEKCIJA:

VISEKRATNO UPOTREBLJIVA PAKOVANJA: kako bi se izbegla kontaminacija
izmedu pacijenata ova viekratno upotrebljiva pakovanja zahtevaju dezinfekciju
srednjeg nivoa. Odmah posle upotrebe pregledati visekratno upotrebljivo pakovanje i
oznaciti oSte¢enja ako ih ima. Oste¢enu spravu baciti.

NE URANJATI U TECNO SREDSTVO ZA DEZINFEKCIJU. Temeljno o¢istiti
visekratno upotrebljivo pakovanje kako bi se sprecilo suSenje i nakupljanje prljavstine.
Dezinfikovati sredstvom za dezinfekciju srednjeg nivoa prema registrovanoj
zdravstveno-infektivnoj kontroli u skladu sa regionalno / nacionalnim smernicama.

Za rezime sigurnosti i klinickog uéinka (Summary of Safety and Clinical Performance -
SSCP) pogledajte bazu podataka EUDAMED (https://ec.europa.eu/tools/eudamed) ili
nas kontaktirajte na Regulatory.gce@gc.dental

Obavestavanje o nezeljenim dejstvima:
Ako postanete svesni bilo kakvih neZeljenih dejstava, reakcija ili sli¢nih dogadaja do
kojih je doslo upotrebom ovog proizvoda, ukljuujuci i one koji nisu navedeni u ovom
uputstvu za upotrebu, molimo da ih prijavite direktno kroz odgovarajuci sistem
nadzora, odabirom odgovarajuceg autoriteta u vasoj drzavi, dostupno putem sledece
veze:

https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
kao i na na$ interni sistem nadzora: vigilance@gc.dental
Na taj nacin doprinecete pobolj$anju sigurnosti ovog proizvoda.

Poslednja revizija: 09/2022

Mepen 3acToCyBaHHsM yBaXHO
MPOUMTAITE IHCTPYKLIO 3 BUKOPUCTAHHSI.

GC Fuji TRIAGE™

PEHTFEHOKOHTPACTHMI CKMOIOHOMEPHM LIEMEHT AN 3AXUCHUX
MOKPUTTIB TA TUMYACOBUX PECTABPAL|IV

[ins BUKOPUCTaHHA NULLE NikapsAMM-CTOMaTomNoramm y BUunazkax, Lo onucaxi 8 Aawii
IHCTpYKUIi.

MOKA3AHHSA AN BUKOPUCTAHHA

1. fepmeTusauis dicyp.

2. 3axucT NOBEepPXHi KOPEeHs.

3. 3anobiraHHs Ta yCyHEeHHS rinep4yTnnBocCTi.

4. 3axucT He3pinoi emani.

5. Tumyacose Nnom6yBaHHs NicNs eHA0AOHTUHHOTO NiKYBaHHS.
6. HanienocTiiHi pecTaBpalii.

NPOTUMNOKA3AHHSA

1. MpsaimMe nepekpuTTa Nynbnu.

2. YHuKaiiTe BUKOPUCTaHHS NPOoAYKTY Y NauieHTiB 3 NiATBEPAXXEHO anepriyHoio
peakLieto Ha CKITI0IOHOMEPHWUI LIEMEHT.

BKA3IBKW 10 BAKOPUCTAHHA N
POXEBWW BigTiHOK 03Hayvae, Lo Le MmaTepian KomaHaHoro TeepaiHHs, BINAA
BiATIHOK — XiMiYHOro TBEPAIHHS.

CniBBigHOWEHHS NopoLwok / pianHa (r/r) 1,8/1,0
Yac 3amilyBaHHs (cek.) 20-25"
Po6ouunii yac (23°C/73°F) (xB., cek.) 1'40"
MoeHuit yac TeepaiHHs (37°C/99°F) (xB., cek.) 2'30"

Yac TBepaiHHa (37°C/99°F, Big noyaTky 3amillyBaHHs) (XB., CeK.) 6'00”

Yac noyatky hiHilHOT 06po6KM 3a yMOBU 32 yMOBU BUKOPUCTAHHS
nonimepusatopa (POXEBUW komaHaHe TeepaitHs) (37°C/99°F,
Bifl NoYaTKy 3amillyBaHHs) (XB., CeK.) 4'00”

[k
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A.TEPMETU3ALIA ®ICYP
BAXMCT MOBEPXHI KOPEHA
3AMNOBITAHHA TA YCYHEHHA
FINEPYYTIMBOCTI
3AXWUCT HESPINOI EMATI
1. MigroTyitte nosepxHio 3yba (Hanpuknaa, Ans
repmeTusadii cicyp, abo 3axucTy noBepxHi KopeHs)
a) Micns ounLLeHHs noBepxHi 3y6a (3a 4onomoroio
nemay Ta Bofin), 3aCTOCOBYIOUN TPAANULIHY METOAMKY,
npomwiiTe i BenuKoto kinbkicTio Boau. He gonyckariite
HaAMiPHOTO MOLUKOXEHHSA NOBEPXHi emarni.
MpumiTka :
SAkwo icHye noTpe6a y 36inbLUeHi peTeHLii,
pekomeHaoBaHo 3acTtocoByBaTh CAVITY
CONDITIONER (10 cekyHa) a6o DENTIN
CONDITIONER (20 cekyHn). Micns 3actocyBaHHs
KOHJMLIIOHEpY 10ro HeobXiAHO peTenbHO 3MUTU.
6) MPOMOKHITbL BaTHUM TamMnoHom abo NpocyLWiTh
noBiTpAM nia Hesenukum Tuckom (Puc. A-1). HE
MEPECYLWYWTE. Haitkpalyi pe3ynbTi JOCAroTbCs,
SKLLO BiAnpenapoBaHi noBepxHi 3y6a BUrnsaaoTb
Bonorumu (6nuwars).
[lo3yBaHHS NOPOLLKY Ta piAnHN
a) CraHaapTHe CniBBiJHOLIEHHS NOPOLLOK/pianHa
cknagae 1,8 /1,0 r. (OpHa noxka NopoLuKy Ta ogHa
Kpanns pianHm).
[ins GinbLL TOYHOrO A03yBaHHS NOPOLLKY 3nerka
nocTykaiite 60KOBOK CTIHKOIO NMSLIEYKM 06 [ONOHIO.
He cTpyLwyiiTe Ta He nepeBepTaiiTe NASLIEUKY.
Mepe/ BUAABMIOBAHHAM PiAUHI BMEBHITLCS, LLO HOCUK
MAALLEYKN YNCTUI | cyxuit. MNepeBepHiTb NNsLWeYKy 3
PiZAVHOIO FOPU3OHTABLHO | HEHAZOBrO 3aTpUMaliTe B TaKOMy
nonoxeHHi wo6 Bnaanutn 6ynbbaluku NosiTps. MoTim
nepeBepHiTb NNsALLEYKyY 3 piAnHo | TpumanTe i
BEpPTUKanbHO, NErko HaTUCHITB, LLO6 OTPUMATH Kpansio
piauHu 6e3 6ynbBaluok nositps. Micns BuAai. piauHm,
BUTPITb 3aNULLKU PIAVHN 3 HOCKKA.
) LWinbHo 3akpuBaiiTe NASILLEYKU OAPA3Y XK NICNS BUKOPUCTAHHS.
. 3amillyBaHHs
MomicTiTb HeoBXiAHY KiNbKiCTb NOPOLLKY Ta piAvHM Ha 6MoK AN 3amillyBaHHS.
PosainiTe NopoLwok Ha ABi piBHI YaCTUHK 3@ JONOMOTOI0 NNACTUKOBOrO WNaTens.
PosnoscioasTe pignHy no 6noky Ans samilysanHs (Puc. A-2). | samilyitte nepiuy
4acTUHY NOPOLLKY 3i BCiM 06'emom piavtu npotsirom 10 cekyHa. fopanTe apyry
4acTUHY NOPOLLKY, Ta 3amillyiiTe Lie npoTarom 10-15 cekyHn (3aranbHuit Yac
iy He NOBUHEH nep BaTu 25 cekyHa). PoBounii yac 1 xsunuHa 40
CeKyHZ Bif no4aTky 3amillyBaHHs npu Temnepartypi 23°C (73°F).
BinbLu BUCOKa TeMNepaTypa Np13Be/ie 10 CKOPOUEHHS POBOYOro Yacy.
BHeceHHsa maTepiany
a) BisbMiTb 3amiliannii matepian cnewiansHUM iHCTPyMeHTOM abo annikatopom Ta
HaHeciTb Ha noBepxHio 3y6a. (Puc. A-3). MoTim 3a gonomoroto annikatopa
posnoainite GC Fuji TRIAGE ToHkuM Wwapom 6eanocepeHbo no nosepxHi
kopeHs abo Haa4y TIMBOI AiNsHKK, a0 NO OKIIO3iNHIN NOBEPXHI, @ TAKOX y AMKax
Ta icypax.
MpumiTka:
SAkwwo icHye noTpeba y WBMAKOMY 3aCTUraHHi MaTepiany, BUKOPUCTOBYTE
ranoreHoBwit nonimepusatop* npotsirom 20-40 cekyHA. Tpumaiite cBiTnoBoa
sikomora 6nvkye 4o NoBepxHi LeMeHTY. Lis chyHKLis moxe ByTn 3acTocoBaHa
nvwe ans Poxeoi Bepcil. MNicns Toro, sik LeMeHT 3aTBep/ie, peKoMeHAyeTbCs
NIOKPUTY 10O MOBEPXHIO 3aXMCHUM NaKoM.
6) Micns BHeceHHsi maTepiany, Konu BiH NovHe BTpayaTty 6nuck (a6o nicns
3acTocyBaHHs nonimepusartopa HaHeciTb GC Fuji VARNISH (Bucywyetbesa
nositpsim) a6o GC Fuji COAT LC (boTononimepuayeTbes) Ans 3aXucTy NoBEpPXHi
pecTaspallii Ta ii kpais, BUKOPMCTOBYIOUM BaTHY Kyrbky abo TamnoH (Puc. A-4).
®iHilWHY 06po6ky 3 BOAOI Ta NOBITPAM MOXHa NOYMHaTK Yepes 6
XBUNWH Bifj NoyaTKy 3amillyBaHHA (XiMivHe TBep/iHHS) Ta Yepes 4
XBUNUHY, SIKLLO 3aCTOCOBYBABCS MoniMepuaaTop. BukopuctosyiTe
anmasHi 6opu HaaMInNKoi 3epHUCTOCTi a6o CUNIKOHOBI MIiHILLHI roniBKK
(Puc. A-5).
r) Hanecite GC Fuji VARNISH a6o GC Fuji COAT LC we pa3 (Pvc. A-6).
B. TUMYACOBE MNMIIOMBYBAHHA MICNA
EHOOAOHTUYHOI O NIKYBAHHA
1. OunCTiTb NyNbNOBY kamepy
a) Micns BignosigHoi 06po6KM NyNbNKU, O4UCTITL Ta
niacywite nynsnosy kamepy nositpsm. (Puc. B-1)

6) MowmicTiTb B kamepy BaTHY Kynbky. (Puc. B-2)

2. [lo3yBaHHs piAMHU/NOPOLLKY Ta 3aMillyBaHHA MaTepiany

[ueiTbcs posain. A(Buwe), n.n. 2 3.

3. BHeceHHs
a) BwukopuCTOBYIOUM BiANOBIAHWIA IHCTPYMEHT, HAHECITb
3aMillaHuni MmaTepian Ha BaTHY Kynbky. (Puc. B-3)
MpumiTka:
SAkuwo icHye noTpeba y WBNAKOMY 3acTuUraHHi
matepiany, BAKOPUCTOBYIATE ranoreHoBUi nonimepuaaTop*
(cboTononimepusauis 20-40 cekyHa). TpumaiTe cBiTroBoa
sikomora Gnvkye 4o NoBepxHi LiemeHTy. Lis dyHKUis Moxe
6yTn 3acTocoBaHa nuie Ans Poxesoi Bepcii uemeHTy.
Micns Toro, ik LeMeHT 3aTBep/ie PEKOMEHYETLCS NOKPUTI
A0T0 MOBEPXHIO 3AXUCHUM JTAaKOM.
6) 3axucT Big BOnoru Ta diilHa o6pobka —
[MBITLCA IHCTPYKLIT B po3aini. A, n.n.4.6,8ir.
B. TUMYACOBI PECTABPAL|IT
1. BupaaneHHs Kapio3HOro ypaxeHHs Puc. B-3
a) BupaniTb ypaxeHi kapieCoM TKaHUHM Ta iX 3anuLKn
PYYHUM HCTPYMEHTOM.

6) [Ins kpaLoi peTeHLii, pekoMeHA0BaHO Micnsi Lboro
06epexHo o4ncTUTH nosepxHio CAVITY
CONDITIONER npotsirom 10 cekyHa, a6o
DENTIN CONDITIONER npotsirom 20 cekyHa,.
PeTenbHo npomuiiTe 3y6 Bogot. Buaanite Haanuwkmn Puc. C-1
BOMOTM, NPOMOKHYBLLW BaTHMM TamnoHom a6o obayiiTe
nosiTpsm nia Hesenukum Tuckom (Puc. C-1). HE
MEPECYLUYWTE. MosepxHsi 3yba noBuHHa BUrNAAaTH
Bonoroto (6nvwaru).

[o3yBaHHs Ta 3amillyBaHHs MaTepiany
[usiTbea po3ain A, n.n. 2i 3. Puc. C2
BHeceHHsA maTepiany
a) Bi3bMiTb 3amilannii MaTepian BignosiAHNM IHCTPYMEHTOM abo NEH3NMMKOM Ta
HaHECITb Ha MiAroToBNEHY NOBEPXHIO 3y6a, He 10MyCKaloun yTBOPEHHS
noBiTpsiHnx Bynbbatuok. (Puc. C-2). CchopmyiiTe KOHTYp pecTaBpalii, i, SKLIo
MOXMBO, BCTAHOBITL MATPULLIO.
MpumiTka:
Akuwo icHye notpeba y WBNMAKOMY 3acTUraHHi Matepiany, BUKOPUCTOBYITE
ranoreHoBwit nonimepusatop* npotarom 20-40 cekyHa. TpumaiiTe ceitnosBoz
sikoMora Gnvkye 4o NoBepxHi LiemeHTy. Lis pyHkLis Moxe 6yTu 3acTocoBaHa
nuwe ans Poxeoi Bepcil. MNicns Toro, sik LeMeHT 3aTBep/ie pekoMeHAyeTbCA
MOKPUTY 1OTO MOBEPXHIO 3aXMCHUM NaKoM.
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6) [Ousitbesa posgin A, n.n.46,Bir.
* MPUMITKA:
BacturanHs GC Fuji TRIAGE PINK (OxiCi ®YXKI TPIAX MIHK) moxHa
NPUCKOPUTM 33 I0MOMOTOK0 NONIMEPU3ALIAHOTO MPUCTPOIO Y BUAUMOMY CrIeKTpi
(LED/ ranoreH >700 mBT/cm2).
Konip

Poxesuit, Ginnit

3BEPIFTAHHA
PekomeHA0BaHO ANs onTuManbHUX pobounx xapaktepuctuk, 36epiratv npun
Temnepartypi (4-25°C / 39,2-77,0°F).

PO3®ACOBKA
15r nopouuky, 10r (8,0 mn) piaunu, Dentin Conditioner 6 r (5,7 mn), mipHa noxka ans
nopotuky, 6nok ans samiwysanHs (Ne 22).

YBATA

1. Y BUNaaKy KOHTaKTy 3 TKaHUHaMK NOPOXHWHK poTa abo 3i LWKipoto, HeralHo BUAANITL
martepian BaTHUM TaMMnoHOM aGo GABOBHSIHOK CEPBETKOID, 3MOYEHUMM Y CINPTI.
Mpomwuiite BoAoIO.

Mpwv NoTpannsHHi B 04i NPOMUITE BEMMKOLO KiNbKICTIO BOAM Ta 3BEPHITLCSA

Ao nikapst.

HE 3MILLYWTE nopotuok aGo pianHy 3 KOMNOHEHTaMM iHLLUX

CKIOIOHOMEPHMX LIEMEHTIB.

. 3aBXAn BUKOPUCTOBYITE 3acoby iHAMBIAYaNbHOTO 3aXUCTY, Taki K 3aXUCHI pyKkaBUYKu,
Mackm Ta 3axucHi 3acobu ans odeit.

B nooanHokux Bunagkax matepian Moxe BUKNUKaTU Yy TNMBICTb Y AEAKUX NaUieHTis. Y
pasi BUHUKHEHHS TaknX peakLiil, NPUNUHITL BUKOPUCTaHHS MaTepiany Ta 3BEepHITLCA A0
nikapsi BiAnoBigHoT cneuianisauii.

o A woN

[eski 3i aragaHvx y AaHin iHCTPyKUiT 3 ekcrinyaTauii npoaykTiB MoxyTb ByTn

oxapakTepu3oBaHi sik Hebe3neuHi 3rigHo 3 GHS. 3aBxaun o3HaiomnioiTecs 3 nacnoptTamm

XiMi4HOT 6e3nekn NPoAyKTIB, siki MOXHA 3aBaHTaXWUTU 3@ HACTYMHUM NOCUTAHHSM:
http://www.gceurope.com

MacnopTu ximMi4HOT Ge3nekn Takox MoXHa OTpumMaTy y Baworo nocravansHuka.

OYULLEHHA TA OE3MHPEKLIA:

CUCTEMM IOCTABKM BATATOPA30BOIO BUKOPUCTAHHSA: 3 meToto 3anobiraHHs
nepexpecHoMy iHikyBaHHIO NauieHTiB Ui cucTemn BuMaraioTb AesiHdekuil
cepeHboro piBHA. Ogpasy nicns BUKOPUCTaHHSA nepesipsiiiTe ix cTaH. He
BUKOPUCTOBYMTE Y Pa3i MOLWIKOAKEHHS.

HE 3AHYPIOWTE Y JE3UH®IKYIOUI PO3YMHW. PeTenbHo 04muCTiTh cuctemy, wob
nonepeaunTy 3acuxaHHs Ta HakonuyeHHs 3abpyaHeHb. MpoaesiHdikyiTe i
nAesiHdikytounm 3acobom Ana cepeaHbOro piBHS Ae3iHdeKLil, skuii 3apeecTpoBaHuii
B yCTaHOBax OXOPOHW 3[10POB’s BiANOBIAHO A0 perioHanbHUX / HalioHaNbHUX BUMOT.

[ns otpumants Miacymky 3 Beaneku Ta KniivHoi EcbektusHocTi (SSCP), nepernsHste
6a3sy naHnx EUDAMED (https://ec.europa.eu/tools/eudamed) a6o 3B8'siTbCs 3 HAMK 3@
enekTpoHHoIo agpecoio Regulatory.gce@gc.dental

Heb6axaHi epektt — 3BITHICTb

Akuwio BY AisHaeTecs npo 6yab-siki HebaxaHi Hacniaku, peakuii a6o noaibHi BUNaaku, wo

BUHUKII BHACHIA0K BUKOPUCTAHHS LIbOrO NPOAYKTY, BKIKOUaKOUM Ti, O HE 3a3HaqeHi B Ll

IHCTPYKUIT LWoao BUKOpUCTaHHS, Byab nacka, noBiaomMTe Npo Hux 6e3nocepeaHbLO

YNOBHOBa)KEHOMY NpefCTaBHWKY BUpOoBHUKa B YKpaiHi 3a HAaCTYMHUM NOCUNaHHAM:
info@kristar.ua

a TaKoX A0 HaLLOi CUCTEeMM BHYTPILLHLOTrO KOHTPONIO: vigilance@gc.dental

Takum 4nHom, By GyaeTe CNpUATY NiABULLEHHIO 6e3nekn Uboro NpoayKTy.

OcTaHHi 3miHn BHeceHo: 09/2022

YNoBHOBaXeHWIA NPeACTaBHNK B YKpaiHi:
#\y ToBapucTBO 3 06MexXeHoi0 BiANOBIAANbHICTIO
«KPICTAP-LIEHTP»
Byn. Mexwuripceka, 6ya. 50, k8.2, m. Kuis, 04071, Ykpaita
UATRA01 ren/cpakc: +380445020091, e-mail: info@kristar.ua
kristar.ua

Kullanimdan énce, talimatlari
dikkatlice okuyunuz.

GC Fuji TRIAGE™

RADYOPAK KORUMA VE GEGICI AMAGLI CAM [YONOMER RESTORATIF SIMAN

Sadece Dis hekimleri ve dis teknisyenleri tarafindan 6nerilen endikasyonlarda
kullanilir.

KULLANIM iGiN ENDIKASYONLAR

1. Fistr Ortiict

2. Kok Yiizeyi Koruyucu

3. Asiri Hassasiyet 6nleyici ve konrol edici
4. Tam gelismemis mimeyi koruyucu olarak
5. Endodotik vakalarda gegici 6rtiic

6. Orta seviyedki restorasyonlar

KONTRAENDIKASYONLAR
1. Direkt pulpa ortici.
2. Bu Urtinlin kullanimi cam iyonomer siman alerjisi olan hastalarda sakininiz.

KULLANMA TALIMATI
Pembe Rengi dula cure'dur. Beyaz rengi sadcekimyasal olarak sertlesir.

Toz/Likit Orani(g/g) 1,8/1,0
Karistirma Siiresi (san.) 20-25"
Calisma Siresi (23°C/73°F) (dak., san.) 1'40"
Net Sertlesme Siiresi (37°C/99°F) (dak., san.) 2'30"

Final Bitirmeye Baslama Zamani (37°C/99°F, karistirmaya
baslanmasindan itibaren) (dak., san.) 6'00"

Final Bitirmeye Baslama Zamani (Isiklal sertlesmeden sonra)
Pembe renk igin) (37°C/99°F, karistirmaya baslanmasindan
itibaren) (dak., san.) 4'00”

1SO 9917-1 CknoioHomMepHWit LemeHT, PecTaBpallis

A.FISUR ORTUCU
KOK YUZEYi KORUYUCU ASIRI
HASSASIYET ONLEYICI VE KONTROL EDICI
TAM GELISMEMIS MINE IGIN KORUYUCU
1. Dis ylzeyinin hazirlanmasi (fistir értiicl ve kdk yizeyi
koruyucu olarak)

a) Dis ylzeylerini bilinen yontemlerle temizledikten
sonra (pomza ve su profilaksi), su ile yikayiniz.
Yizeyi asiri zedelemekten kaginin.

Not:

Eger ekstra retensiyon gerekli ise CAVITY
CONDITIONER (10 saniye ) veya DENTIN
CONDITIONER (20 saniye) baglanti ylizeyine pamuk
pellet veya firga ile uygulayiniz. Sartlayici uygulamadan
sonra iyice yikanmalidir.

b) Suile yikayiniz. Pamuk pelet ile veya hafif hava ile
kurutunuz. (Sek .A-1) Cok kurutmayiniz. En iyi sonug
igin baglanti ylizeyi hafif nemli olmalidir.

2. Toz ve Likitin Karistiriimasi

a) Standart toz-likit orani 1,8 gr/1,0 gr (1 dlgek toz ve 1
damla likit ).

b) Tozlarin dagiimasini saglamak igin sisenin kapagina
elinizle hafifge vurunuz. Calkalamayiniz veya
cevirmeyiniz.

c) Likit sisesinin ucunun temiz oldugundan emin olnuz.
Likit sisesini yataya gevirin ve hava kabarciklarinin
¢ikmasi igin bu pozisyonda biraz bekleyin. Daha
sonra siseyi dik konuma getiriniz ve bir damla
disene kadar hafifce sikiniz.Siktiktan sonra a likiti
sisenin agizinda kalanlari siliniz.

d) Kullandiktan sonra acilen sisenin kapagini kapatiniz.

. Karistirma

Tozu ve likiti karigtirma pediin lizerine koyunuz.Plastik spatil

kullanarak tozu iki esit pargaya ayiriniz. (Sek .A-2) ilk

porsiyonu 10 saniye tim likitle karistiriniz. Arta kalan
porsiyonu ekleyiniz ve 10-15 saniye timuyle karistiriniz.

(Toplam siire 25 saniye) Caligma siresi karistirmaya

baslanmasindan 1dakika 40 saniyedir. 23°C (73°F). Daha

ylksek sicakliklar stireyi kisaltir.
. Yerlestirme

a) Karismis materyali uygun bir enstriiman veya firga ile dis dis ylizeyine
uygulayiniz. (Sek. A-3) ince bir firga kullanarak kok yiizeyine veya
hassas bolgeye veya okliizal ylizeylere ve pit ve fislrlerin icine
uygulayabilirsiniz.

Not:

Sek A3

N

Sek.A-4

w

Sek A5

N

Sek. A6

IS

Eger daha hizl sertlesme gerekliyse 20-40* isik cihazini tutunuz. Isik
kaynagini olabildigince yakin tutunuz. Bu fonksiyon sadece Pembe
renklidir. Isik kiirinden sonra, dis ylzeyini vernik ile korumak
gereklidir.

b) Yerlestirildikten sonra, siman parlak gériintiisiini kaybetmeye
basladiktan sonra(isik kiiriinden sonra), GC Fuji VARNISH ( hava ile
kurutunuz) veya GC Fuji COAT LC (1sik kiri) értiicli yapilmis alana ve
marjin kenarlara pamuk pelet ile uygulayiniz. (Sek. A-4;

c) Karistirmaya basladiktan sonra kimyasal sertlesme ile 6 dakika veya

1sikla sertlsme ile 4 dakikadan sonra hava su spreyi altinda
bitirebilirsiniz. (Sek. A-5)
d) GC Fuji VARNISH ve GC Fuji Coat LC tekrar uygulayiniz. (Sek. A-6)
B.ENDODONTIK KAVITELERIN GEGICI DOLGULARI
1. Kanal odasini temizlenmesi
a) Kanal tedavisinden sonra, kanal odasini temizleyiniz
ve hava siringasi ile kurutunuz. (Sek B-1)
b) Odayi pamuk pelet ile doldurunuz. (Sek. B-2)
. Toz/Likitin Hazirlanmasi ve Karigtirma
Talimat A (yukarida), bolim 2 ve 3 ‘e bakiniz.
. Yerlestirme
a) Uygun bir alet kullanarak, karismis materyeli koton o] §ek B
peletin Gizerine uygulayiniz. (Sek. B-3)
Not:
Eger daha hizh sertlesme gerekliyse 20-40 * 151k
cihazini tutunuz.Isik kaynagini olabildigince yakin
tutunuz. Bu fonksiyon sadece Pembe renklidir. Isik
kirtinden sonra, dis yiizeyini vernik ile korumak
gereklidir.
Nem Koruma ve Bitirme igin
Adaki bolim 4.b,c ve d’e bakiniz.
C.ORTA SEVIYE RESTORASYON.
1. Curigln uzaklastiriimasi ~
a) Curagu uzaklastiriniz ve el aletleri ile debrizi
uzaklastiriniz.
Daha iyi retansiyon i¢in CAVITY CONDITIONER
(10 saniye) veya DENTIN CONDITIONER (20 saniye)
baglanti ylizeyine pamuk pellet veya firga ile

N

w

b)

b,

k2]

N

w

uygulayiniz.
Su ile yikayiniz. Pamuk pelet ile veya hafif hava ile
kurutunuz. (Sek. C-1) Cok kurutmayiniz.En iyi sonug Sek. C-1
icin baglanti ylzeyi hafif nemli olmalidir.
. Toz/Likit karistirma talimatlari igin A'da ( yukarida), bélim
2 ve 3'e bakiniz.
. Yerlestirme
a) Firca yada uygun bir yerlestirme aleti kullanarak Grini
aliniz ve hazirlanmis lezyona veya dis ylizeyine hava Sek. C-2
kabarcigi olusmadan miimkiinse matris yerlestirin.
Not:
Eger daha hizl sertlesme gerekliyse 20-40* isik cihazini tutunuz. Isik
kaynagini olabildigince yakin tutunuz.Bu fonksiyon sadece Pembe renklidir.
Isik kuirinden sonra, dis ytizeyini vernik ile korumak gereklidir.

b) A'daki bélim 4.b,c ve d’e bakiniz.
« NOT:
GC Fuji TRIAGE PINK'in ilk polimerizasyonu, isik cihazi (LED / Halojen >700
mW/cm?) kullanilarak hizlandirilabilir.
RENK

Pembe, Beyaz

SAKLAMA
En iyi performans igin ; Kuru ve karanlik bir yerde muhafaza ediniz.
(4-25°C) (39,2-77,0°F).

AMBALAJ
15 gr toz, 10 gr ( 8,0 mL) likit,dentin sartlayici 6 gr ( 5,7 mL), toz kasig1, karistirma
kagidi No:22

UYARI

. Oral doku veya ten ile temas etmesi durumunda alkole emdirilmis pamuk
ile hemen uzaklastiriniz.Su ile yikayiniz.

. Goz ile temas etmesi durumunda,acilen su ile yikayiniz ve medikal 6nlem
arayiniz.

. Toza veya likite diger camiyonomer simanlarin komponentlerini

karigtirmayiniz.

Daima eldiven, yliz maskesi ve giivenlik gézItgi gibi kisisel koruyucu ekipmanlar

(KKE) takilmalidir.

. Urlin ender olarak bazi kisilerde alerjik reaksiyon olusturabilir. Bu tarz durumda
olustugunda, triinin kullanimini durdurunuz ve uzmana basvurunuz.

N

w

el

S

Onceki kullanma kilavuzunda refere edilen bazi tiriinler GHS'’e gbre zararli
siniflandirilabilir. Daima kendinizi asagidaki linkte mevcut olan giivenlik bilgi
pusulularina alistirabilirsiniz.

http://www.gceurope.com
Ayni zamanda tedarikgiden elde edilebilir.

TEMIZLEME VE DEZENFEKSIYON:

COK-KULLANIMLIK DAGITICI SISTEM: Hastalar arasinda gapraz kontaminasyonu
onlemek igin bu cihaz orta-seviye dezenfektan gerekmektedir. Kullanimdan hemen
sonra cihazi g6zlemleyin ve bozulma igin etiketleyin.Eger zarar gérmisse cihazi gope
atin.

SUYA DALDIRMAYINIZ. Kurumasini ve kontaminasyonun akiimilasyonu nu énlemek
cihazi temizleyiniz. Orta-seviye kayitli saglik bakim- dereceli enfeksiyon
ile bolgesel / ulusal rehberelere uygun olarak dezenfekte ediniz.

Giivenlik ve Klinik Performans Ozeti'ni (SSCP) EUDAMED veritabandan kontrol
edebilirsiniz (https://ec.europa.eu/tools/eudamed) veya Regulatory.gce@gc.dental
adresinden bizimle iletisime gegebilirsiniz

istenmeyen Etkiler Raporu:

Kullanim talimatinda listelenmeyen yan etkiler dahil olmak Uzere, bu Griniin

kullanimiyla ilgili herhangi bir yan etki (istenmeyen etki), reaksiyon veya benzeri

olaylarin tespiti durumunda asagidaki linkten erisebileceginiz bulundugunuz tlkenin

uygun otoritesini segerek dogrudan ihtiyat sistemi ile litfen rapor ediniz.
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en

ig intiyat sistemimize de bilgi vererek; vigilance@gc.dental ; bu tiriiniin giivenligini

arttirmaya katkida bulunacaksiniz.

Son Revizyon: 09/2022

GC Fuji TRIAGE™

RENTGENKONTRASTAINS STIKLA JONOMERA MATERIALS AIZSARDZIBAI UN
PAGAIDU RESTAURACIJAM

Paredzéts tikai zobarstniecibas specialistam izmanto$anai rekomendétas
indikacijas.

INDIKACIJAS

1. Fistru aizsardziba.

2. Saknu virsmu aizsardziba.

3. Hipersensitivitates profilakse un kontrole.

4. Nenobriedu$as emaljas aizsardziba.

5. Pagaidu plombe endodontijas starpseansos.
6. Pagaidu restauracijas.

KONTRINDIKACIJAS

1. Tiesa pulpas parklasana.

2. Izvairieties lietot 0 produktu pacientiem ar apstiprinatu alergiju uz stikla jonoméru
cementiem.

LIETOSANAS PAMACIBA .
ROZA krasa sak cietét péc komandas, BALTA krasa tikai kimiski.

Pulvera/Skidruma proporcija (g/g) 1,8/1,0
Samaisi$anas laiks (sek.) 20-25"
Darba laiks (23°C/73°F) (min., sek.) 1'40"
Net cietésanas laiks (37°C/99°F) (min., sek.) 2'30"

Kopéjais laiks [1dz var sakt apstradi (37°C/99°F, no sajauk$anas sakuma)
_(min., sek.) 600"
Kopéjais laiks ITdz var sakt apstradi, ja cements tika polimerizéts (ROZA
krasacieté$ana péc komandas) (37°C/99°F, no sajauk3anas sakuma)
(min., sek.) 400"

GC Fuji TRIAGE™

RENTGENOKONTRASTISKAS STIKLOJONOMERAS APSAUGINEMS IR
LAIKINOMS RESTAURACIJOMS

Skirtas tik gydytojy-odontology naudojimui, pagal rekomenduojamas indikacijas.

NAUDOJIMO INDIKACIJOS

1. Vageliy apsaugai.

2. Saknies paviriy apsaugai.

3. Jautriy danty apsaugai ir kontrolei.

4. Nesubrendusio emalio apsaugai.

5. Laikinoms endodontiniy ertmiy restauracijoms.
6. Laikinoms restauracijms.

KONTRAINDIKACIJOS
1. Nenaudokite tiesioginiam pulpos padengimui.
2. Venkite naudoti medziagg pacientams alergiskiems stiklojonomerams.

NAUDOJIMO BUDAS
ROZINES spalvos versija gali bati kietinama Sviesa arba kietéja chemiskai.
BALTOS spalvos versija - tik cheminio kietéjimo.

Milteliy / skyscio santykis (g/g) 1,8/1,0
Maisymo laikas (sek.) 20-25"
Darbo laikas (23°C/73°F) (min., sek.) 1'40"
Kietejimo laikas (37°C/99°F) (min., sek.) 2'30"

Galutinio poliravimo pradzios laikas (37°C/99°F, nuo mai$ymo pradzios)
(min., sek.) 6'00”
Galutinio poliravimo pradzios laikas laikas $viesa kietinamai versijai

(ROZINE kietéjanti pagal komanda) (37°C/99°F, nuo maisymo pradzios)
(min., sek.) 400"

1SO 9917-1 Stikla polialkenoata cements, Restauracija

A.FISURU AIZSARDZIBA
SAKNU VIRSMU AIZSARDZIBA
HIPERSENSITI_VITATES PROFILAKSE UN KONTROLE
NENOBRIEDUSAS EMALJAS AIZSARDZIBA
1. Zoba virsmas sagatavo$ana (piem. fistiras vai saknu

N

w

IS

b,

virsmas)
a) Péc zoba virsmas notirisanas (profilakse ar pumeku Attt
un ddeni), rapigi noskalot ar Gdeni. Izvairieties
pasliktinat molaru smaganu parkares stavokli.
Piezime:
Ja nepiecieSama papildus retensija ieteicama
CAVITY CONDITIONER (10 sekundes) vai
DENTIN CONDITIONER (20 sekundes) aplikacija.
Kondicionieris péc aplikacijas ir pilniba janoskalo.
b) Lieko mitrumu nonemt ar vates loditi vai maigi nopast
ar gaisa striklu (A-1.att.). NEPARZAVET. Labaki
rezultati tiek sasniegti, ja preparétas virsmas izskatas
mitras (spidigas).
. Pulvera un $kidruma sagatavosana A3att
a) Standarta pulvera un $kidruma proporcija ir 1,8 g/
1,0 g. (1 karote pulvera ar 1 pilienu $kidruma).
b) Akuratai pulvera porcijas sagatavos$anai viegli GN
sakratiet pudeli pret plaukstu. Nekratiet pudeli un
neapgrieziet to otradi.
c) Pirms Skidruma izspieSanas parbaudiet vai pudeles Adatt
kaklin$ ir tirs un sauss. Pudeli pagriezt horizontali un
Tsu bridi turét $aja pozicija I1dz paztd gaisa burbuli.
Tad apgriezt, pudeli ar $kidrumu turét vertikali un
viegli saspieZot izspiest pilienu bez gaisa burbuliem.
NotirTt pudeles kaklinu no §kidruma atlikumiem.
d) Pudeles péc lieto§anas nekavéjoties aiztaisTt. ASatt
. Pulvera un skidruma samaisisana
Uz bloknota sagatavot nepieciesamo pulvera un Skidruma
daudzumu. d\
Pulveri ar plastmasas $pateli sadalit 2 lidzigas dalas.
1zITdzinat $kidrumu uz bloknota plana slant (A-2.att.) un 10
sekunzu laika iejaukt pirmo porciju ar visu §kidrumu. lemaisit Ab.att
atliku$o porciju un visu samaisit 10-15 sekundés (kopéjais
laiks ne vairak ka 25 sekundes) (3.att.).
Darba laiks 23°C (73°F) ir 1 minate 40 sekundes no sajauk$anas sakuma.
Augstakas temperatiras satsina darba laiku.
. Aplikacija
Panemt cementu ar piemérotu instrumentu vai otinu un aplicét uz zoba
virsmas (A-3.att.), tad ar otinu izlidzinat GC Fuji TRIAGE plana karta tiesi
pari saknu virsmai vai hipersensitivitates apgabalam vai okluzalai virsmai
tiesi fisdras.
Piezime:
a) JanepiecieS§ama atraka materiala sacietéSana izmantojiet
polimerizacijas ierici veicot polimerizaciju 20-40 sekundes. Gaismas
avotu novietot péc iespéjas tuvak cementa virsmai. ST funkcija attiecas
tikai uz ROZA krasu. P&c polimerizacijas ir ieteicams virsmu noklat ar
laku.
Péc aplikacijas, kad materials sak zaudét virsmas spidumu (vai péc
polimerizacijas) ar vates loditi vai Svammiti uzklat uz materiala un
malam GC Fuji VARNISH (nopast ar gaisa striiklu) vai GC Fuji COAT
LC (polimerizét) (A-4.att.).
c) Apstradi ar dzesé$anu var sakt aptuveni 6 minttes péc samaisi$anas
sakuma (kimiska cieté$ana) vai 4 mindtes péc polimerizacijas.
Izmantojiet |oti smalkus dimanta urbulus vai silikona gumijas (A-5.att.).
d) Atkartoti uzklajiet uz virsmu GC Fuji VARNISH vai
GC Fuji COAT LC (A-6.att.).
B.PAGAIDU PLOMBE UZ ENDODONTIJAS
STARPSEANSU
1. Pulpas kameras tirisana.
a) Pé&c pulpas terapijas pulpas kameru iztirit un maigi
izzavét ar gaisa striklu (B-1.att.).
b) Kamera ielikt vates loditi (B-2.att.)

2. Pulvera un $kidruma sagatavo$ana / samaisi$ana [ 2]
Skatit noradijumus sadala A, 2.un 3.sekcija. .
3. Aplikacija
a) lzmantojot piemérotu instrumentu aplicéjiet samaisito
materialu pari vates loditei (B-3.att.). m B-1.att

Piezime:
Ja nepiecieSama atraka materiala sacieté$ana
izmantojiet polimerizacijas ierici veicot polimerizaciju
20-40 sekundes. Gaismas avotu novietot péc iespéjas
tuvak cementa virsmai. ST funkcija attiecas tikai uz ROZA
krasu. Péc polimerizacijas ir ieteicams virsmu noklat ar
laku.
b) Aizsardziba no mitruma un apstrade
skatit noradijumus A sadala 4. sekcija b, cun d.
C.PAGAIDU RESTAURACIJA
a) Ar rokas instrumentu iznemt kariozas masas un
drupas. B-3att.
b) Labakai retensijai ieteicams maigi notirit kariozas
virsmas ar CAVITY CONDITIONER (10 sekundes) vai
DENTIN CONDITIONER (20 sekundes).
c¢) Rapigi noskalot Gdeni. Lieko mitrumu nonemt ar vates
loditi vai maigi nopUst ar gaisa straklu (C-1.att.).
NEPARZAVET. Labaki rezultati tiek sasniegti, ja
preparétas virsmas izskatas mitras (spidigas). C-1.att
. Pulvera un $kidruma sagatavo$ana / samaisi$ana Skatit
noradijumus sadala A, 2.un 3.sekcija.
. Aplikacija
a) Izmantojot piemérotu instrumentu maistjumu aplicét uz
preparéto kavitati vai zoba virsmu (C-2.att.). Izveidot
kontdras un, ja iespéjams, noklat ar matricu. 2.att.
Piezime:
Ja nepiecieSama atraka materiala sacieté$ana izmantojiet polimerizacijas
ierici veicot polimerizaciju 20-40 sekundes. Gaismas
avotu novietot péc iespéjas tuvak cementa virsmai. ST funkcija attiecas
tikai uz ROZA krasu. P&c polimerizacijas ir ieteicams virsmu noklat ar laku.
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b) Skatit noradijumus A sadala 4. sekcija b, cun d.
*  PIEZIME:
GC Fuji TRIAGE PINK séakotnéjo cietéSanu iesp&jams paatrinat ar redzamas
gaismas spektra iekartas energiju (LED / halogéna >700 mW/cm?).
KRASAS
Roza, balta
UZGLABASANA

Optimalai izmanto$anas kvalitatei Uzglabat 4-25°C (39,2-77,0°F) temperatara.

IEPAKOJUMS
15 g pulveris, 10 g (8,0 mL) $kidrums, dentina kondicionieris 6 g (5,7 mL), karote
pulverim, maisamie bloknoti (Nr.22)

BRIDINAJUMS

1. Kontakta gadijuma ar mutes dobuma audiem vai adu nekavéjoties nonemt
ar spirta sameércétu Svammiti vai vati. Noskalot ar tdeni.

Kontakta gadijuma ar acim nekavéjoties noskalot ar Gdeni un vérsties péc
mediciniskas palidzibas.

NEMAISIET pulveri vai $kidrumu ar citu stikla jonoméra komponentiem.
Vienmeér javelk personigais aizsargaprikojums, pieméram, cimdi, sejas
maskas un acu dro$ibas aizsargi.

Retos gadijumos produkts var izsaukt jutigumu. Ja ir novérota $ada reakcija
partrauciet produkta izmanto$anu un vérsieties pie arsta.

L

o P

Dazi §Ts intrukcijas produkti saskana ar GHS tiek klasificéti ka bistami. lepazities ar
Drosibas datu lapu var:

http://www.gceurope.com
Tas var sanemt arf no jasu piegadataja.

TIRISANA UN DEZINFEKCIJA:

ATKARTOTI LIETOJAMAS IERICES: lai izvairitos no $kérsinfekcijas starp pacientiem,
3ai iericei ir nepiecie$ama vidéja limena dezinfekcija. Uzreiz péc lietoSanas ierici un
uzlimi apskatit un novértét tas stavokli. Ja ierice ir bojata, toatkartoti lietot nedrikst.
NEMERCET. Lai izvairitos no kontamingjo$o vielu noza$anas un akumulacijas ierici
pilntba notirit. Veikt dezinfekciju ar registrétu, atlautu izmantosanai infekcijas kontrolei
veselibas aprapes joma, piemérotu vidéja limena produktu, saskana ar regionalam /
valsts vadlinijam.

Drosibas un kliniskas veikstpéjas apkopojumu (SSCP) ladzu skatit EUDAMED datu
baze (https://ec.europa.eu/tools/eudamed) vai sazinoties ar
Regulatory.gce@gc.dental

Nevélamu blakusefektu zino$anas sistema:

Ja jums k|Tst zinami jebkadi nevélami blakusefekti, reakcija vai [Tdzigi notikumi, kas

radusies produkta lietoSanas laika, ieskaitot tadus, kas nav minéti T produkta

instrukcija, ligums par tiem zinot tiesi vigilances sistéma, izvéloties attiecigo atbildigo

iestadi sava valsti, kas ir atrodamas $aja saité:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en

ka arT masu vigilances sistéma: vigilance@gc.dental

Tada veida jus sniegsiet savu ieguldijumu uzlabojot produkta lietoSanas drosibu.

Pédéjo reizi parskatits: 09/2022

1SO 9917-1 Stiklo polialkenoatinis cementas, Restauracija

A. VAGELIU APSAUGA
SAKNIES PAVIRSIY IR JAUTRIY PAVIRSIY
APSAUGA IR KONTROLE
NESUBRENDUSIO EMALIO APSAUGA
1. Danties pavir$iy paruos$imas (pvz. vageliy ar $aknies
pavirdiy padengimui)

a) Po jprastinio danties pavir$iy nuvalymo (pemza ir
vandeniu), gerai juos nuplaukite vandeniu.
Nepazeiskite pavirSiaus.

Pastaba:

Jei reikalinga geresné retencija, rekomenduotina
naudoti CAVITY CONDITIONER (10 sekundZiy)

ar DENTIN CONDITIONER (20 sekundziy).

Po aplikavimo kondicionieriy kruop$¢iai nuplaukite.

b) Drégmés pertekliy nusausinkite vatos gumuléliu ar
Svelnia oro srove (Pav. A-1).

NEPERDZIOVINKITE. Geriausi rezultatai gaunami,
kada pavirius atrodo drégnas (blizgantis).

Milteliy ir skyscio paémimas

a) Standartinis milteliy ir skyscio santykis 1,8 g/ 1,0 g.
(1 Saukstelis milteliy ir 1 1asas skyscio.

b) Kad milteliai baty biresni, $velniai pastuksenkite
buteliuka j kietg pavirsiy, tik nekratykite bei
neapverskite buteliuko dugnu j vir$y.

c) |sitikinkite, kad skyscio buteliuko kaklelis yra Svarus.
Pakreipkite buteliukg horizontaliai, kad pasalintuméte oro
burbuliukus. Tada laikykite skyscio buteliukg vertikaliai bei
Svelniai iSspauskite laselj be burbuliuky. Nuvalykite
skyscio liku€ius nuo buteliuko kaklelio.

d) I8kart uzdarykite buteliukus po naudojimo.

Maisymas

Padékite reikalingg kiekj milteliy ir skys¢io ant maiSymo

popieréliy. Plastmasine mentele padalinkite miltelius j 2

lygias dalis. Paskleiskite skystj ant maidymo popierélio

(Pav 2) ir jmaiSykite pirmg puse milteliy kiekio su visu skys¢iu

Pav.A-3

N

N

Pav. A4

Pav.A-5

s

Pav. A6

w

per 10 sekundziy. Pridékite likusj milteliy kiekj ir maiSykite
intensyviai 10-15 sekundziy. (bendras mai§ymo laikas neturi
virdyti 25 sekundziy). Darbo laikas yra is 1 minuté 40 sekundZiy nuo maiSymo
pradzios esant 23°C (73°F). Auk$tesné temperattra trumpina darbo laikg.
Padengimas
a) Paimkite sumaiSytg medziaga tinkamu instrumentu ar teptuku ir
padenkite danties pavirsiy (Pav. A-3). Tuomet paskirstykite jg plonu
sluoksniu ant $aknies pavirsiaus, jautrios vietos ar kramtomojo
paviriaus ir vageliy.
Pastaba:
Jei norite, kad medziaga greiciau sukietety, kietinkite polimerizacine
lempa* 20-40 sekundZiy. Sviesos 3altinj laikykite kuo ar¢iau cemento
pavir$iaus. Sitas taikytina tik roZinés spalvos medziagai. Sukietinus,
patartina padengti pavirsiy laku.
Po pavirsiy padengimo, kada pradeda dingti medziagos blizgesys (ar po
kietinimo $viesos polimerizacine lempa), naudodami vatos tamponélj ar
kempinéle, aptepkite pavirsius GC Fuji VARNISH (nupasti oru) ar
GC Fuiji COAT LC (kietinti $viesa) (Fig. A-4).
Poliravimas ausinant vandeniu gali bati pradétas po 6 minuciy nuo
maisymo pradzios (cheminio kietéjimo) ar 4 minuciu, jei kietinote Sviesa.
Naudokite $velniausig deimantinj graZtelj ar silikoninj poliravimo
instrumentg (Pav.A-5).

d) Aptepkite GC Fuji VARNISH ar GC Fuji COAT LC pavirsiy dar kartg (Pav.A-6).
B.LAIKINA ENDODONTINES ERTMES RESTAURACIJA

1. Pulpos kameros i§valymas
a) Po tinkamo pulpos gydymo, iSplaukite ir Svelniai
iSsausinkite pulpos kamerg oru (Pav. B-1).
b) Uzdenkite kamerg vatos tamponéliu (Pav. B-2).
Milteliy /skys¢io paémimas ir maisymas
Ziareéti nurodymus auksciau (A), skyriuose 2 ir 3.
Padengimas
a) Naudodami tinkamg instrumenta, uzdékite medziaga
tiesiai ant vatos tamponélio (Pav. B-3).
Pastaba:
Jei norite, kad medziaga grei¢iau sukietéty, kietinkite
polimerizacine lempa* 20-40 sekundzi i
Saltinj laikykite kuo ar¢iau cemento pavirsi;
taikytina tik rozinés spalvos medziagai. Sukietinus,
patartina padengti pavirsiy laku.
Apsauga nuo drégmeés ir poliravimas
Ziarékite nurodymus A , skyriuje 4. b, cird.
C.LAIKINOS RESTAURACIJOS
1. Eduonies pasalinimas

a) Pasalinkite éduonj ir neSvarumus rankiniais Pav.B3
instrumentais.
Kad bty geresné retencija, rekomenduotina
éduonies pavirsius nuvalyti CAVITY CONDITIONER 10
sekundziy DENTIN CONDITIONER 20 sekundziy.
Gerai nuplaukite vandeniu. Drégmés pertekliy
nusausinkite vatos gumuléliu ar Svelnia oro srove
(Pav. C-1). NEPERDZIOVINKITE. Geriausi rezultatai Pav.C-1
gaunami, kada pavirSius atrodo drégnas (blizgantis).
Milteliy /skyscio paémimas ir maisymas Ziarékite nurodymus
A (auksciau), skyriuje 2.
Padengimas

medZiagg ant danties ar paZeisto pavirSiaus, venkite oro \ Pav.C2

a) Naudodami tinkamg instrumentg ar teptuka, uztepkite
burbuliuky susidarymo (Pav. C-2). Formuokite ir padenkite

matrica, jei jmanoma.

Pastaba:

Jeinorite, kad medziaga grei¢iau sukietéty, kietinkite polimerizacine lempa*

20-40 sekundziy. Sviesos $altinj laikykite kuo aréiau cemento pavir$iaus. Tai

taikytina tik roZinés spalvos medziagai. Sukietinus, patartina padengti

pavirsiy laku.

Ziarékite nurodymus A , skyriuose 4.b,cir d.

PASTABA:

Pradinis GC Fuji TRIAGE PINK kietéjimas gali bati pagreitinamas su $viesos

kietinimo aparatu (LED / Halogen >700 mW/cm?).
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SPALVOS
Roziné, balta

LAIKYMAS
Rekomenduojama Laikykite 4-25°C/ (39,2-77,0°F) temperataroje.

PAKUOTES
15 g milteliy, 10 g (8,0 mL) skyscéio, Dentin Conditioner 6 g (5,7 mL), Saukstelis
milteliams, Popieréliai maiSymui Nr. 22

ATSARGIAI

1. Jei $ios medziagos pateko ant odos ar burnos ertmés audiniy, nedelsiant
pasalinkite spirite iSmirkyta kempinéle ar vatos gabaliuku. Nuplaukite
vandeniu.

2. Jei Sios medziagos pateko j akis, tuoj pat iSplaukite vandeniu ir kreipkités
i gydytoja.

3. NEMAISYKITE $io produkto milteliy ar skys¢io su kity stiklojonomeriniy
cementy komponentais.

4. Asmeninés apsaugos priemonés - pirstinés, kaukés ir apsauginiai akiniai
bati naudojamos visada.

5. Retais atvejais Sis produktas gali sukelti jautruma. Jei taip atsitiko, nebevartokite
daugiau $io produkto bei kreipkités j gydytojg.

turéty

Kai kurie naudojimo instrukcijose nurodyti produktai GHS gali bati klasifikuojami kaip

pavojingos medziagos. Visada susipaZzinkite su medziagy charakteristiky duomenimis.

Juos galite rasti:
http://www.gceurope.com
Informacijos taip pat galite gauti pas tiekéjus.

VALYMAS IR DEZINFEKCIJA:

DAUGKARTINIO NAUDOJIMO DOZAVIMO SISTEMOS: siekdami isvengti pacienty
uzkrétimo — Sioms priemonéms taikykite vidutinio lygio dezinfekcijg. I13kart po
naudojimo apZitrékite priemones ir jy etiketes, jvertinkite nusidévéjima. Jei sistema
nebetinkama naudoti- iSmeskite.

NEMIRKYKITE. Kad nesikaupty ir nepridziaty neSvarumai - priemones kruop$¢iai
valykite. Naudokite vidutinio lygio sveikatos priezitros jstaigy higienos normas
atitinkancias dezinfekcines priemones, vadovaukités vietiniais / valstybiniais jstatais.

Apibendrintg Saugos ir Klininkinés Charakteristikos (SSCP) informacija rasite
EUDAMED duomeny bazéje (https://ec.europa.eu/tools/eudamed) arba susisiekite su
mumis Regulatory.gce@gc.dental

Pranesimas apie nepageidaujamus padarinius:

Jei naudodamiesi produktu pastebéjote bet kokj instrukcijose nepaminétg Salutinj

efekta, nepageidaujama reakcijg ar neatitikimg, praSome apie juos tiesiogiai pranesti

atitinkamoms instancijoms. Tai galite padaryti Siame internetiniame puslapyje,

pasirinkdami Jasy $aliai atstovaujancig valdzios institucijg:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en

Taip pat galite rasyti masy kompanijos atstovams: vigilance@gc.dental

Taip prisidésite prie produkto saugumo gerinimo.

patikslinta: 09/2022

GC Fuji TRIAGE™

RONTGENKONTRASTNE KLAASIONOMEER KATTEMATERJAL JA AJUTINE
TAIDISMATERJAL

Professionaalseks kasutamiseks hambaravis.

KASUTUSNAIDUSTUSED

1. Fissuuride katmine.

2. Paljastunud hambakaelte katmine.

3. Ulitundlikkuse véltimiseks ja kontrolli all hoidmiseks.
4. Piimahammaste kaitse.

5. Ajutised ortodontilised kinnitused.

6. Ajutised restauratsioonid.

VASTUNAIDUSTUSED

1. Otsene pulbi katmine.

2. Valdi kasutamist patsientidel, kellel on kindlaks tehtud dlitundlikkus
klaasionomeertsementide vastu.

KASUTUSJUHEND
Pd&hikomplekt sisaldab PINK vérvitooni, WHITE vérvitoonga komplekt
on ainult keemilise kévenemisega.

Pulbri / Vedeliku suhe (g/g) 1,8/1,0
Segamisaeg (sek.) 20-25"
Tébaeg (23°C/73°F) (min., sek.) 140"
Neto Kovenemisaeg (37°C/99°F) (min., sek.) 2'30"
Loplik ko (37°C/99°F, kokl algusest) (min., sek.) |600”
Loplik ko valgusega ko (PINK pohi t)

(37°C/99°F, kokkusegamise algusest) (min., sek.) 400"

1SO 9917-1 Klaaspoliialkenoaattsement, Taastamine
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Joon. B4
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Joon, B2
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Joon. B3

Joon. C-1
; Joon. C-2

GC Fuji TI?IAGE PINK kovastumist saab kiirendada, kasutades valguslambist
kiirgavat energiat (LED / halogeen >700 mW/cm2).

w N

A.FISSUURIDE KATMINE
PALJASTUNUD HAMBAKAELTE KATMINE
ULETUNDLIKKUSE VALTIMINE
JA KONTROLLI ALL HOIDMINE N
PIIMAHAMMASTE KAITSE
1. Prepareeri hambapind (nait. fissuuride katmine voi
paljastunud hambakaelte katmise puhul) Joon. A1
a) Hamba pind parast puhastamist (profilaktika
pimskivi ja veega) tavalisel viisil, loputa rohke veega.
Ara kasuta raskete igemeprobleemide korral.
Markus:
Retensioonide korral on soovitav aplitseerida pind
CAVITY CONDITIONERIga (10 sekundit) v6i
DENTIN CONDITIONERIga (20 sekundit).
Konditsioneer tuleb peale aplitseerimist loputada rohke
veega.
Kuivata vatitupsuga v&i érnalt dli-vaba 6huga
(Joon. A-1). MITTE KUIVATADA LIIGSELT. Parima
tulemuse saab, kui ettevalmistatud pind on niiske. Joon. A3
. Pulbri ja Vedeliku Doseerimine
a) Standardne pulbri ja vedeliku suhe on 1,8 g /1,0 g.
(1 mdddulusikas pulbrit ja 1 tilk vedelikku). d\
b) Tapseks pulbri doseerimiseks koputa kergelt pudelit.
Ara raputa ega keera tagurpidi.
Veendu, et vedeliku pudeli ava oleks puhas ja Joon. A4
kuivata enne doseerimist. Keera vedeliku pudel
horisontaalselt ja hoia nii kaua kuni 6humullid
eemalduvad. Seejarel péora ja hoia vedeliku pudelit
vertikaalselt ja pigista sujuvalt tilkasid. Parast
doseerimist, kuivata vedeliku pudeli ava.
d) Sulge pudelid koheselt peale kasutamist. Joon. &S
. Segamistehnika
Doseeri ndutav kogus pulbrit ja vedelikku GN
segamisalusele. Segamiseks kasuta plastikspaatlit,
jaga pulber kaheks vordseks osaks. Vedelik laota
segamisalusele laiali (Joon. A-2) ja sega esimene osa
pulbrit koos kogu vedelikuga 10 sekundit. Niiiid lisa teine Joon. A
osa pulbrit ja sega see kdik kokku 10-15 sekundit
(segamiseaeg kokku 25 sekundit). To6aeg on 1 minut 40 sekundit segamise
algusest temperatuuril 23°C (73°F). Mida kérgem temperatuur seda lihem
téoaeg.
. Paigaldamine
a) Véta segatud materjal sobiliku instrumendiga véi pintsliga ja kanna
hambapinnale (Joon. A-3). Seejérel kasuta pintslit ja Shukest kilet,
et laotada GC Fuji TRIAGE otse hambakaela véi Glitundlikkuse
piirkonda v6i malumispindadesse voi hambaaukudesse voi fissuuridesse.
Markus:
Kui soovid kasutada kiiremat komplekti, valgusta materjali 20-40
sekundit nii Iahedalt kui véimalik. See toiming kehtib ainult Pink Shade
komplekti puhul. Peale valgustamist on soovitav katta pind lakiga.
Parast paigaldamist, kui materjal muutub laikivaks (v6i parast
valgustamist), kata pind GC Fuji VARNISHiga (kuivata) v6i GC Fuji
COAT LC-ga (valgusta) kasutades selleks vatikuuli voi kasna
(Joon. A-4).
Pinnaviimistlus teosta voolava vee all umbes 6 minuti parast, kokku
segamise algusest (keemilise kdvenemise puhul) v6i 4 minuti parast,
kui on valgustatud. Kasuta superfine teemantpuuri voi silikonist
16plikuks viimistluseks mdeldud poleeri (Joon. A-5).
d) Kata piirkond GC Fuji VARNISHiga v6i GC Fuji COAT LC-ga uuesti (Joon. A-6).
B.AJUTISED ORTODONTILISED KINNITUSED
. Puhasta pulbi kamber.
a) Parast pulbi ravi, puhasta ja kuivata érnalt pulbi
kamber 6huga (Joon. B-1).
b) Taida kamber vatikuuliga (Joon. B-2).
. Pulbri/ Vedeliku Doseerimine ja Segamistehnika
Vaata juhiseid A (ilevalt), Loik 2 ja 3.
Paigaldamine
a) Kasuta sobivat instrumenti, kanna segatud materjal
otse vatikuulile (Joon. B-3).
Markus:
Kui soovid kasutada kiiremat komplekti, valgusta
materjali 20-40 sekundit nii Iahedalt kui voimalik. See
toiming kehtib ainult Pink Shade komplekti puhul. =
Peale valgustamist on soovitav katta pind lakiga.
b) Niiskuse kaitse ja Pinnaviimistlus
Vaata juhiseid A, L6ik 4. b, ¢ ja d.
C.AJUTISED RESTAURATSIOONID
1. Kaariese eemaldamine
a) Eemalda kaaries ja lahtine puru kasutades
kasiinstrumente.
b) Paremaks retensiooniks on soovitav 6rnalt puhastada
karioosne pind CAVITY CONDITIONERIga 10 sekundit
v6i DENTIN
CONDITIONERIga 20 sekundit.
c) Loputa rohke veega. Kuivata vatikuuliga voi 6rnalt
6huga (Joon. C-1). MITTE KUIVATADA LIIGSELT.
Parima tulemuse saab, kui ettevalmistatud pind on niiske.
. Pulbri/ Vedeliku Doseerimine ja Segamistehnika
Vaata juhiseid A (iilevalt), Loik 2 ja 3.
. Paigaldamine
a) Vota segatud materjal sobiva instrumendiga véi pintsliga
ja kanna otse prepareeritud hambapinnale (Joon. C-2).
Vajadusel kasuta kontuuri tegemiseks matriitsi.
Markus:
Kui soovid kasutada kiiremat komplekti, valgusta
materjali 20-40
sekundit nii Iahedalt kui véimalik. See toiming kehtib
ainult Pink Shade komplekti puhul. Peale valgustamist
on soovitav katta pind lakiga.
b) Vaata juhiseid A, Laik 4. b, ¢ ja d.
* MAI S:

VARVITOONID
Roosa, Valge

SAILITAMINE
Soovitatav parima tulemuse saavutamiseks; Sailitada temperatuuril
4-25°C (39,2-77,0°F).

PAKEND
15 g pulbrit, 10 g (8,0 mL) vedelik, Dentin Conditioner 6 g (5,7 mL), méddulusikas,
segamisalus No. 22

HOIATUS

. Kokkupuutel suu limaskesta v6i nahaga eemalda materjal koheselt
alkoholis immutatud kasna voi vatiga, loputa veega.

Silma sattumisel loputa hoolikalt veega ja p66rdu vajadusel arsti poole.
ARA SEGA erinevaid klaasionomeer pulbreid ja vedelikke omavahel.

Alati tuleb kanda kaitsevarustust nagu kindad, ndomask ja kaitseprillid.
Harvadel juhtudel voib toode pohjustada tundlikkust. Sellisel juhul koheselt
katkestada toote kasutamine, vajadusel po6rduda arsti poole.

ar 0N

Osad tooted kaesolevas kasutusjuhendis véivad GHS'is (kemikaalide tihtne
tlemaailmne klassifitseerimis- ja méargistamissiisteem) olla klassifitseeritud kui tervist
kahjustavad.
Tutvu alati ohutusjuhenditega, mis on saadaval siin:

http://www.gceurope.com
Samuti saab neid edasimiija kaest.

PUHASTAMINE JA DESINFITSEERIMINE

MITMEKORDSELT KASUTATAVAD KANDESUSTEEMID: Patsientidevahelise
ristkontaminatsiooni valtimiseks tuleb see vahend desinfitseerida vaheetapile vastava
infektsioonikontrolli vahendiga. Kohe peale kasutamist hinda kahjustuste olemasolu
seadmel. Kahjustunud vahend kuulub &ra viskamisele.

MITTE SISSE KASTA. Saasteainete kinni kuivamise ja kuhjumise ennetamiseks
puhasta seade pohjalikult. Desinfitseeri vaheetapile vastava infektsioonikontrolli
vahendiga jérgides kohalikke / rahvusvahelisi juhendeid.

Kokkuvoétte toodete ohutuse ja kliinilise toimivuse kohta (SSCP) leiate EUDAMED
andmebaasis (https://ec.europa.eu/tools/eudamed) voi votke meiega Gihendust
Regulatory.gce@gc.dental

Soovimatu méju raport:

Kui olete teadlik voi eelnevalt kogenud antud toote kasutamisel tekkinud mis tahes

soovimatust mdjust, reaktsioonist v6i muudest sarnastest omadustest, sealhulgas

sellistest, mida kdesolevas kasutusjuhendis ei ole loetletud, palun teavitage nendest

otse vastavat jarelvalvesiisteemi, valides sobiv oma riigi asutus allolevalt lingilt:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_et

samuti voite teavitada meie sisest jarelvalvesiisteemi: vigilance@gc.dental

Sel viisil saate aidata kaasa toote ohutuse parandamisele.

Viimati parandatud: 09/2022
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