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the instructions for use.
G2-BOND Universal

TWO COMPONENT LIGHT-CURED UNIVERSAL ADHESIVE
For use only by a dental professional in the recommended indications.
INSTRUCTION FOR USE

INDICATIONS FOR USE

Direct bonding of light-cured composites and compomers to tooth structure

. Bonding of dual-cured core build up composites to tooth structure as long as these
materials are light-cured

Intraoral repair of composite, metal-based and zirconia / alumina-based
restorations

Intraoral repair of ceramic restorations in combination with a silane coupling agent
Treatment of hypersensitive teeth

Sealing of tooth preparation (cavity or abutment) for indirect restorations
Treatment of exposed root surfaces

Cementation of all types of all ceramic, resin and metal-based inlays, onlays,
crowns and bridges and veneers

Post cementation
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CONTRAINDICATION

1. Direct pulp capping.

2. Avoid use of this product in patients with known allergies to methacrylate
monomer, methacrylate polymer, or acetone.

NOT TO BE USED IN COMBINATION WITH

1. Chemically cured composite resin.

2. Eugenol containing materials as they may hinder G2-BOND Universal from setting
or bonding properly.

3. Desensitizers as they may hinder G2-BOND Universal from setting or bonding
properly.

DIRECTIONS FOR USE

|. BONDING PROCEDURE FOR DIRECT RESTORATIONS AND TREATMENT OF
EXPOSED ROOT SURFACE
1. Cavity preparation

Use rubber dam for protection. Make sure that any temporary material is

thoroughly removed from the surface. Prepare tooth using standard techniques.

The cavity should be sufficiently clean to ensure proper adhesion. Rinse and

dry the prepared tooth surfaces by gently blowing with an air syringe

Note:

For pulp capping, use calcium hydroxide.

2. Treatment of tooth surfaces

Select one of the following 3 technique options:

a) Self-etch technique
Apply 1-PRIMER to bur-cut enamel and dentin, without a separate etching
step.

Note:
Non bur-cut enamel should always be treated by selective etching of enamel
technique.

b) Selective etching of enamel
Prior to applying 1-PRIMER to enamel and dentin, etch enamel only with
35-40% phosphoric acid gel for 10-15 seconds, rinse for 5 seconds and
gently dry.

c) Total-etch technique
Prior to applying 1-PRIMER to enamel and dentin, etch enamel and dentin
with 35-40% phosphoric acid gel for 10-15 seconds, rinse for 5 seconds and
gently dry.

3. Application of 1-PRIMER

a) Dispense
Bottle type: Prior to dispensing, shake the bottle of 1-PRIMER thoroughly.
Dispense a few drops into a clean dispensing dish. Replace bottle cap
immediately after use.

Note:

Wipe any excess liquid from the nozzle before closing the cap.

Unit Dose type: Before opening Unit Dose cap, ensure tip of the cap is facing
up. Unscrew cap counterclockwise. Using the disposable applicator provided,
mix the liquid thoroughly for 5 seconds, making sure to agitate material from
the bottom and sides of the cap.

Note:

If the cap of the Unit Dose is too tight to open, use another Unit Dose. Do not
try to open the Unit Dose cap with excessive force as this may cause the
liquid inside to spill and cause accidental contact with skin and eyes.

b) IMMEDIATELY apply to the prepared enamel and dentin surfaces using a
disposable applicator.

c) Leave undisturbed for 10 seconds after application.

d) Dry thoroughly for 5 seconds with oil free air under MAXIMUM air pressure.
Use vacuum suction to prevent splatter of the adhesive. The final result
should be a thin adhesive film with a glossy surface which does not visibly
move under further air pressure.

Notes:

1) When removing from refrigerator after long-term storage, allow 1-PRIMER to
stand at room temperature for several minutes prior to use.

2) Apply 1-PRIMER immediately as the material contains a volatile solvent.

3) 1-PRIMER is a light-cured material. Protect the liquid from light after
dispensing.

4) Should the applied material be contaminated with water, blood or saliva prior
to light curing, wash and dry the tooth and repeat the procedure by
re-applying material.

4. Application of 2-BOND

a) Dispense
Bottle type: Dispense a few drops into a clean dispensing dish. Replace bottle
cap immediately.

Note:

Take care not to apply 1-PRIMER and 2-BOND in the same well.

Unit Dose type: Before opening Unit Dose cap, ensure tip of the cap is facing
up. Unscrew cap counterclockwise.

Note:

If the cap of the Unit Dose is too tight to open, use another Unit Dose. Do not
try to open the Unit Dose cap with excessive force as this may cause the
liquid inside to spill and cause accidental contact with skin and eyes.

b) Apply using a disposable applicator on enamel and dentin surfaces already
treated with 1-PRIMER.

c) Gently apply air to evenly disperse material into a uniform film thickness.

Notes:

1) 2-BOND is a light-cured material. Protect the liquid from light after
dispensing.

2) Remove excess material remaining on the tooth (other than the surfaces to be
bonded) using a sponge or cotton pellet as residue material is difficult to
remove after light curing.

3) Should the applied material be contaminated with water, blood or saliva prior
to light curing, wash and dry the tooth and repeat the procedure by
re-applying material.

4) Bring refrigerated 2-BOND to room temperature before use.

5. Light curing
Light cure using a visible light curing unit.

Irradiation time

Distance from
light guide tip >10 mm

Distance from
light guide tip <10 mm

Halogen / LED

(700-1200 mW/cm?) 10 seconds 20 seconds
High power LED
(more than 1200 mW/cm?) 5 seconds 10 seconds

Notes:

1) Light cure completely for an effective bonding strength. Lower light intensity
may cause insufficient adhesion.

2) Use a protective light shield or similar protective eye wear during light curing.

6A. Placement of light-cured composites and compomers
Follow manufacturer's instructions for use in order to place, contour and
light-cure the composite resin material of choice.

6B. Placement of dual-cured composites
To ensure sufficient bonding strength, it is recommended to light cure the
dual-cure composite material (versus self-curing)

7. Finishing

Adjust restoration, finish and polish using standard techniques.

Il. REPAIR SITUATIONS

1. Preparation of restoration
Roughen the adherent surfaces using a diamond point.
Use rubber dam for protection. Rinse and dry the prepared surfaces by blowing
with an air syringe. If the restoration surface contains glass ceramics or hybrid
ceramics treat those surfaces using a silane coupling agent such as G-Multi
PRIMER prior to application of G2-BOND Universal.
Note:
Do NOT apply G-Multi PRIMER to tooth surface.

2. Treatment of tooth surfaces
Select one of the following three techniques described in I. BONDING
PROCEDURE FOR DIRECT RESTORATIONS 2. Treatment of tooth surfaces.
a) Self-etch technique
b) Selective etching of enamel
c) Total-etch technique

3. Application of G2-BOND Universal
Refer to |. BONDING PROCEDURE FOR DIRECT RESTORATIONS 3-5.

4. Placement of light-cured composites / compomers
Follow manufacturer’s instructions for use in order to place, contour and
light-cure the composite resin material of choice.

5. Finishing
Adjust restoration, finish and polish using standard techniques.

I.,TREATMENT OF HYPERSENSITIVE TEETH AND IMMEDIATE DENTIN
SEALING

1. Application of 1-PRIMER
Refer to |. BONDING PROCEDURE FOR DIRECT RESTORATIONS
2. Treatment of tooth surfaces, 3. Application of 1-PRIMER.
Optionally, 2-BOND can also be applied after application of 1-PRIMER. Refer to
|. BONDING PROCEDURE FOR DIRECT RESTORATIONS 4. Application of
2-BOND.
Note:
For the treatment of hypersensitive teeth, the self-etch technique is
recommended.

. Light curing
Refer to |. BONDING PROCEDURE FOR DIRECT RESTORATIONS 5. Light
curing

. REMOVE UNPOLYMERIZED LAYER
Remove the unpolymerized layer of G2-BOND Universal 1-PRIMER using a
moist cotton pellet.
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V.CEMENTATION OF INDIRECT RESTORATIONS using G-CEM LinkForce with or
without G-Premio BOND DCA
Refer to the instruction for use of G-CEM LinkForce and follow its instruction

V.POST CEMENTATION AND CORE BUILD-UP Using GRADIA CORE with
G-Premio BOND DCA
Refer to the instruction for use of GRADIA CORE and follow its instruction.

Bottle Covers

Use of G2-BOND Universal bottle covers is highly recommended. Bottle covers are
designed to protect product from body heat, which might impact product working
time. The bottle covers may be reused with subsequent refills. When bottle is empty,
remove cover and clean with water or wipe with alcohol. Do not sterilize, autoclave,
or clean with chemical disinfectants.

Note:

Bottle covers marked 1 and 2 are for 1-PRIMER and 2-BOND respectively. Be
careful not to attach the bottle covers incorrectly.

STORAGE

Recommended for optimal performance, store at temperature of
4-25°C (39.2-77.0°F).

If not in use for a prolonged period of time, store in refrigerator.

PACKAGE
G2-BOND Universal Bottle Kit: 1-PRIMER 5 mL liquid (1), 2-BOND 5 mL liquid (1),
1-PRIMER Bottle Cover (1), 2-BOND Bottle Cover (1),
disposable dispensing dish (20), DISPOSABLE APPLICATOR I (50)
G2-BOND Universal 1-PRIMER Bottle Refill: 5 mL liquid (1)
G2-BOND Universal 2-BOND Bottle Refill: 5 mL liquid (1)
G2-BOND Universal Unit Dose Kit: 1-PRIMER 0.1 mL liquid (50),
2-BOND 0.1 mL liquid (50), DISPOSABLE APPLICATOR I (100)

CAUTION

1. In rare cases, the product may cause sensitivity in some people. If such reaction

occurs, discontinue the use of the product and refer to a physician.
. Personal protective equipment (PPE) such as gloves, face masks and safety
eyewear should always be worn.
Avoid inhalation or ingestion of material.
1-PRIMER is a highly flammable liquid and vapour. Do not use near open flame.
Keep away from sources of ignition. Do not store large quantities in one area.
Keep away from direct sunlight.
1-PRIMER is volatile. Use in a well-ventilated place. Advise patients to breathe
through nose.
. G2-BOND Universal Unit Dose is for single use only. Do not attempt to recap or
reuse. Unit Dose cannot be recapped properly once opened and the volatile
solvent may evaporate.
In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek medical
attention.
In case of contact with oral tissue or skin, immediately remove with a sponge or
cotton pellet. After the restorative treatment is finished, rinse thoroughly with
water.
If the tissue contacted by the material turns white or forms a blister, advise the
patient to leave the affected area undisturbed, until the mark disappears, usually
in 1-2 weeks. To avoid contact, it is recommended to apply COCOA BUTTER to
areas which cannot be covered with a rubber dam.
10. In case of surface spills, immediately wipe off with a dry cloth.
11. Do not mix with non-designated products.
12. Dispose of contents / container in accordance with local regulations.
13. Do not mix 1-PRIMER with 2-BOND.
14. Do not mix 2-BOND with Dual Cure Activators.
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Some products referenced in the present IFU may be classified as hazardous
according to GHS. Always familiarize yourself with the safety data sheets available
at:
http://www.gceurope.com

They can also be obtained from your supplier.

CLEANING AND DISINFECTING:

MULTI-USE DELIVERY SYSTEMS: to avoid cross-contamination between patients
this device requires mid-level disinfection. Immediately after use inspect device and
label for deterioration. Discard device if damaged.

DO NOT IMMERSE. Thoroughly clean device to prevent drying and accumulation of
contaminants. Disinfect with a mid-level registered healthcare-grade infection control
product according to regional / national guidelines.

For the Summary of Safety and Clinical Performance (SSCP) please see EUDAMED
database (https://ec.europa.eu/tools/eudamed) or contact us at
Regulatory.gce@gc.dental

Undesired effects - Reporting:

If you become aware of any kind of undesired effect, reaction or similar events

experienced by use of this product, including those not listed in this instruction for

use, please report them directly through the relevant vigilance system, by selecting

the proper authority of your country accessible through the following link:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en

as well as to our internal vigilance system: vigilance@gc.dental

In this way you will contribute to improve the safety of this product.

Last revised: 10/2022
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Mpeaw ynotpeba, BHMMaTENHO NpoyeTeTe
MHCTpyKUMnTE 3a ynotpeba.

G2-BOND Universal

[BYKOMMOHEHTEH ®OTO-MONMMMEPW3UPALL YHVUBEPCATIEH aaxeaus
3a ynoTtpeba camo 0T CTOMATONO3M B NpenopbyaHnTe MHANKaLUM.

WHCTPYKLUUU 3A YIIOTPEBA

WHOUKALIUN 3A YNIOTPEBA

1. IMpeKTHO cBbp3BaHe Ha (POTO-NONMMEPU3NPALLU KOMMO3UTU U KOMMOMEPU KbM
3B6HW NOBBPXHOCTU

. CBbp3BaHe Ha ABOHO-NONMMEPU3NPALLY KOMNO3UTY 3a N3rpaxaaHe KbM
3b6HUTE NOBBPXHOCTKU Npu ycnosue a ca dJOTO-I'IOJ'IVIMepVIGIApaHIA.

. MHTpaopanHa nonpaeka Ha KOMMNO3UTU N Bb3CTAaHOBABAHNA C MeTanHa,
UMpKOHWEeBa/anyMmnHa ocHoBa

. InTpaopanHa nonpaeka Ha KepaM1y4HN Bb3CTAHOBABAHNSA B KOMBUHALMS CbC
CcunaH cBbp3Bally areHT

. O6paboTka Ha CBPbX4yBCTBUTENHM 3b6N

. BaneyaTBaHe Ha 3b6HA NOBBLPXHOCT (KABUTET N KOHCTPYKLMWS) 38 UHANPEKTHN
Bb3CTaHOBSBAHMA

. IleyeHune Ha oronexHu KOpEeHOBU NOBBPXHOCTU

. LlMMeHTI/IpaHe Ha BCUYKN BWOOBE KEPAMUYHU, KOMMO3UTHU N METanNHN UHNeu,
OHnen, haceTn, KOPOHN 1 MOCTOBE

9. UumeHTupaHe Ha wudToBe
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KOHTPAMHOUKAL WU

1. IMPEKTHO NyNmnHO NoKpuUTHE.

2. N3b6sireaiite ynotpebaTta Ha TO3u NPOAYKT NpU NAaLUEHTU C U3BECTHU aneprumn
KbM MeTakpunateH MOHOMep, MeTakpunaTteH nonMmep unu aueToH.

OA HE CE U3NMON3BA B KOMBUHALUA C

1. XMMUO-NONMMEpU3NpaLLy KOMNO3UTHIA CMOSTN.

2. EBI’eHOJ‘I-C'bIZl'bp)KaU.lM maTtepuanu, Tbi KaTo Te moraT Aa Hapywart
nonuMepuaaumsita unu afekBaTHoOTo cBbpaBaHe Ha G2-BOND Universal

3. [leceHanTanabpu, Thil KaTo Te MoraT Aa HapyLaT nonuMepusaumsTa unm
a/leKBaTHOTO CBBLP3BAHE.

HACOKU 3A YNIOTPEBA

I. NPOLUENYPA 3A CBbP3BAHE HA IUPEKTHU Bb3CTAHOBABAHUA N
JNIEYEHME HA OrOJIEHW KOPEHOBU MOBBPXHOCTU
1. MNpenapupaHe Ha kaBuTeTa

Wanonsgaiite kochepaam 3a 3awura. YBepere ce, Ye HanbiHO CTe OTCTPaHunm

BPEMEHHNS MaTepuan oT NoBbPXHOCTTa. Mpenapupaiite 3b6a, M3nonaeaiku

CTaHAapTHU TexHukW. KasuTeTa Tpsibea na 6bae AOCTATBLYHO YKCT, 3a f1a ce

ocurypu ageksaTHa aaxesns. npOMI/II;ITe nnoacywere npenapupaHuTe 3b6HM

NOBBPXHOCTMN Ype3 HEXHO NoACyLllaBaHe C Bb3AyLlHa CTpyS.

Babenexka:

3a nokpuTHe Ha nynnata, M3NonaBaiiTe kanumes XMapoKCUA.

2. O6paboTka Ha 3b6HUTE NOBBLPXHOCTU

W3BepeTe OT egHa OT cnegHuUTe 3 TEXHUKU:

a) CamoeuBalla TexHUKa
Hanecete 1-PRIMER BBbpxy npenapupanute ¢ 6opep emaiin u AeHTuH, 6e3
OoTAenHa CTbnKa 3a eyBaHe.
3abenexka:

Henpenapupanust c 6opep emaiin BuHarv Tpsibea aa 6bae TpeTupanu ¢
TexHuKaTa 3a CeNeKkTUBHO eljBaHe Ha emaina.

6) CenekTUBHO eLBaHe Ha emaiina
Mpeau HaHacsHe Ha 1-PRIMER Bbpxy emaiina u JeHTUHa, eLiHeTe camo
emaina c 35-40% ren ot docdopHa kucenvHa 3a 10-15 cekyHan, npomuinte
3a 5 ceKkyHAu 1 HeXHo noacyLleTe.

B) TexHuka Ypes ToTarnHo elBaHe
Mpeau ynotpeba Ha 1-PRIMER BbpXy emaina v AeHTWHa, euHeTe emaina n
AeHTuHa ¢ 35-40% ren oT docchopHa kucenura 3a 10-15 cekyHau,
I'IpOMVIIZTe 3ab CEeKyHAWN N HeXHO noacyweTe.

3. Hanacsane Ha 1-PRIMER

a) flosupaHe
luweHuye: Mpeawn na HaHeceTe, pasknaTeTe Ao6pe WHLIEHLETO C
1-PRIMER. KanHeTe HAKOMKO Kanku B YUCT jo3aTopeH cb/. BbpHeTe
KanadkaTta Ha wuweHueTo BeaHara cneg ynoTpeGa.
3abenexka:

M3bbplueTe 3nuiLHaTa TEYHOCT OT Ato3aTa, Npeau fa 3aTsopute
Kanadkarta.

EduHuyHa do3a: MNpeamn aa oTBopuTe KanaykaTta Ha eAnHWYHaTa 4o3a,
yBepeTe ce, Ye BbPXbT Ha kanaukata e o6bpHaT Harope. Paseuiite
Kanaykata 06paTHO Ha YacoBHMKoBaTa cTpenka. C nomouTa Ha
npeaocTaBeHNs annukaTop 3a eiHokpaTHa ynotpe6a cveceTe ao6pe
TEYHOCTTa B NpoAbI/KEeHNe Ha 5 CeKyHau, KaTto BHUMMaBaTe aa paaprKaTe
mMatepuan ot AbHOTO U OTCTPaHWN Ha Kanadkarta.

3abenexka:

AKO KanaykaTa Ha eIMHNYHaTa 103a e TBbp/ie CTerHara, 3a /ja ce 0TBOpy,
n3nonasante apyra eanHnyHa gosa. He ce onutsaiite ga otsapsaTte
KanavkaTa Ha eJMHWYHa 4o3a C NPeKoMepHa cuna, Thbil KaTo ToBa MOXe Aa
[i0Befie [10 pa3n1BaHe Ha TeYHOCTTa M Aa NPUYNHN CryHaeH KOHTaKT C
KoXaTa u oynTe.

6) HEBABABHO HaHeceTe BbpXy NOAroTBEHUTE NOBbPXHOCTY Ha emaiina u
AEHTWHA C NOMOLLTa Ha annukaTop 3a egHOKpaTHa ynoTpeba.

B) OcTaBeTe HeobeanokosiBaHu 3a 10 cekyHAM cnep HaHacsiHe.

r) MiscyweTe o6UnHoO B NpofbIieHne Ha 5 cekyHan ¢ obesmacneHa Bb3ayluHa
ctpysi nogq MAKCUMATJIHO Hansirane. Manonseaiite acnupauus, 3a ga
npefoTepaTuTe pasnpbckBaHe Ha aaxesunsa. KpaHuat pesynrtat tpsibea ga
6bAe TbHbK anxeanseH hUnM ¢ Nbckasa NOBBLPXHOCT, KOUTO BUAUMO He ce
ABVXWN NPU AONMBITHUTENHO Bb3AYLWHO HandaraHe.

Babenexku:

1) KoraTo ussaxaate oT xNaaunHuk cneji AbNroTpanHo CbxpaHeHue,
octaseTe 1-PRIMER fa npectoun Ha cTaitHa TemnepaTtypa HSKONKO MUHY TN
npeaw ynotpe6a.

2) HaHecete BegHara 1-PRIMER, Tbi1 kaTo MaTepuansT CbbpXa NeTnms
pasTsopuTen.

3) 1-PRIMER e doTo-nonumepusunpaty matepuan. 3awurere Te4HoCTTa oT
CBeTNMHa criefl Jo3npaHe.

4) Ako HaHeceHWsIT MaTepuan 6bae 3aMbpCeH C BOAA, KPbB U CIIOHKa
npeau oTo-nonuMepusnpaHe, n3MuiiTe 1 noacyliete 3u6a, U nosTopeTe
npoliefiypata Ypea NOBTOPHO HaHaCsiHe Ha MaTepuan.

4. HaHacsiHe Ha 2-BOND

a) floaupaHe
[luweHye: KanHeTe HAKOMKO kamnku B YACT A03aTOPeH Cbfl. BbpHeTe
KanaykaTa Ha LUMIIEHUEeTO BeaHara cnef ynotpeba.
3abenesxka:

BHumasaiiTe ga He gosupate 1-PRIMER u 2-BOND B eanH v cbly CbA.
EduHuy4Ha do3a: MNpeaun aa oTBOpUTE KanaykaTa Ha eAnHWYHaTa 403a,
yBepeTe ce, Ye BbpXbT Ha kanaykaTa e 06bpHaT Harope. Passuiite
KanadkaTta OﬁpaTHO Ha YacoBHUKOBAaTa cTpesnka.

3abenexka:

AKo KanaukaTta Ha eAWHWYHaTa [103a € TBbp/e CTerHaTa, 3a ia ce 0TBOpH,
uanonasaiiTe Apyra eiuHNYHa nosa. He ce onnteaiite aa oteapsTe
Kana4ykaTta Ha eAMHNYHa Ao3a C NnpekoMmepHa cuna, TbI KaTo TOBa MOXe Aa
AoBeje A0 pa3nuBaHe Ha TeYHOCTTa U Aa NPUYMHK CryYaeH KOHTakKT ¢
KoXaTa 1 ouunTe.

6) HaHeceTe c nomolyTa Ha annukaTop 3a eAHokpaTHa ynotpeba Bbpxy
NMOBBPXHOCTTA HAa emaiina v JeHTHa, KOUTo Beye ca TpeTupaHu ¢
1-PRIMER.

B) BHMMaTenHo usnonseaiire Bb3/yx 3a paBHOMEPHO pascTunaHe Ha
maTepuana Ao eaHaksa AebenuHa Ha unma.

Babenexku:

1) 2-BOND e ¢oTo-nonumepusmnpaty matepuan. 3awmrere Te4HOCTTa OT
CBETNWHa crep Ao3upaHe.

2) OTCcTpaHeTe M3NULWHUA MaTepwarn, ocTaHan Bbpxy 3b6a (ocBeH oT
NOBBPXHOCTUTE, KOUTO TpAbBa Aa 6baaT 6oHABaHM) C NoMoLLTa Ha rbba
U1 namyyeH Tyndep, Tbil KaTo OCTaTbYHUAT MaTepuan e TpyaHo Aa ce
oTcTpaHu cnep hOTo-NoNMMepU3npaHe.

3) Ako HaHeceHuAT maTepuan 6b/e 3aMbpceH C Boga, KpbB UMW CIIIOHKa
npean poTo-NoNMMepu3npaHe, n3amuiite u noacylete 3bba 1 noBTopeTe
npolie/lypata Ypes NOBTOPHO HaHACsHe Ha MaTepuan.

4) Mpeau ynotpeba octaBeTe oxnageHust 2-BOND Ha cTaiiHa TemnepaTtypa.

5. ®oTo-nonumepuanpanHe
®doTo-nonMMepu3npaHe ¢ NOMOLLTa Ha YCTPOICTBO 3a (POTO-NONMMEpU3npaHe
C BUAUMa cBeTnuHa.

Bpeme Ha obnbuBaHe

PascTtosHue oT Bbpxa Ha
ceetnosoaa <10 mm

Pa3cTosiH1e OT BbpXa Ha
ceeTnosoaa >10 mm

Xanorexuu / LED

(700-1200 lecmz) 10 cexyHan 20 cekyHan
Mouwnu LED
(noseye ot 1200 mW/cm?) 5 cekyHan 10 cekyHan

3abenexku:

1) ®oTo-nonumepuanpanTe HaNbNHO 3a eheKTUBHA CUNa Ha CBbp3BaHe.
Mo-H1ckaTa UHTEH3UBHOCT Ha CBETNNHATa MoXe Aa NpUYMHU HeJocTaTbyHa
aaxesus.

2) Manon3eaiiTe 3alUTEH CBETANHEH LUWT UNu NoA06HM 3aLLUTHM O4YMna No Bpeme
Ha q;oTo-nonMMepm:mpaHe.

BA. MocTtaBsiHe Ha hOTO-NONUMEPUINPALLN KOMITO3UTU U KOMIOMEpPH
CnepBaiiTe MHCTPYKLUNTE Ha NpoM3BOAUTENS 3a ynoTpeba, 3a Aa nocTasute,
KOHTypupate 1 (poTo-nonumepuanpare n3bpaHnus KOMNO3UTEH MaTepuarn.

6B. MocTaBsHe Ha ABONHO-NONUMEPU3NPaLLN KOMNO3NUTH
3a 1a ce 0CUrypy 10CTaTbYHa IKOCT Ha CBbP3BaHe, ce Npenopbyea
q)OTO-I'IOJ'II/IMepI/ISVIpaHe Ha KOMMNO3UTHUTE MaTepuanu c ,ELBOIZHO
nonumepuanpate (CpeLly nonumepusnpaxe)

7. duHupare

AXycTupainTe Bb3CTaHOBABAHETO, (hUHMpaNTe U nonupaiite, M3Nonasankn
CTaHAApPTHU TEXHUKK.

1I. P NMOMNPABKA

1. Monpaeka Ha Bb3CTaHOBABaHUSA
PasrpanaBeTe NOBbPXHOCTTA 3@ CBbP3BaHe, NOCPE/CTBOM ANaMaHTeH
nunuten. ManonssaiTe kopepaam 3a 3awmTa. lNpomuitte n noacywere
NOArOTBEHUTE NOBBPXHOCTM Ype3 NPoayxBaHe C
Bb3/lylliHa CTPYs. AKO Bb3CTaHOBUTENHATA NOBLPXHOCT CbAbPXa CThbKNEHa
Kkepamuka unu xubpuaHa kepamuka obpaboTeTe Te3n NOBLPXHOCTU Ypes
cBbp3Baly cunax kato G-Multi PRIMER, npeau npunaraHeTo Ha G2-BOND
Universal.
3abenexka.

HE HaHacsiite G-Multi PRIMER Bbpxy 3b6Ha NOBBbPXHOCT.

2. O6paboTBaHe Ha 3bGHNUTE NOBBLPXHOCTU
WN36epeTe efHa oT cneaHuTe 3 TexHuku onvucanu B |. MPOLEAQYPA 3A
CBBbP3BAHE HA IMPEKTHO Bb3CTAHOBABAHE
a) CamoelBalla TexHUKa
6) CenekTUBHO eLBaHe Ha emaiina
B) TexHuKa Ypes ToTasnHo elypaHe

3. Hanacaxe Ha G2-BOND Universal
Morneanerte |. MPOLEQYPA 3A CBbP3BAHE HA OUPEKTHO
Bb3CTAHOBABAHE 3-5.

4. MocTaBsHe Ha POTO-NOAUMEPUINPALLU KOMMO3UTUN U KOMITOMEPU
CnepnpaiTe MHCTPYKUMUTE Ha Npou3BoauTens 3a ynotpeba, 3a Aa noctasute,
KOHTYpupaTe n hoTo-NoNMMepUnpaTe n3GpaHns KOMMNO3NTEH MaTepuarn.

5. GuHupare
AXycTupanTe Bb3CTaHOBABAHETO, (pUHMPaNTe U nonupaiTe, M3nonasankn
CTaHAapTHU TEXHUKN.

I.MEYEHWVE HA CBPBXYYBCTBUTENHM 3bBW M HEMOCPEACTBEHO
BANEYATBAHE HA JEHTUHA
1. Hanacsxe Ha 1-PRIMER
MornepHete |. NPOLIEQYPA 3A CBbP3BAHE HA IUPEKTHO
BBb3CTAHOBSABAHE 2. TpeTupaHe Ha 3b6H1 noBbpXHOCTK, 3. HaHacsiHe Ha
1-PRIMER. Mo xenaHue 2-BOND moxe aa ce npunoxwv u cnej npunaraHe Ha
1-PRIMER. O6bpHeTe ce kbM |. MPOLIEAYPA 3A CBbP3BAHE HA
OVPEKTHO Bb3CTAHOBABAHE 4. HanacsiHe Ha 2-BOND.
Babenexka:
3a neyeHue Ha CBPBLXYYBCTBUTENHN 36U, Ce Npenopbysa camoel|BallaTa
TexHuKa.
®oTO-noNMMepu3npaHe
MNornegrete |. MPOLIEYPA 3A CBbP3BAHE HA AVPEKTHO
BBb3CTAHOBABAHE 5. doTo-nonumepusupaqe 5
OTCTPAHABAHE HA HEMONNMEPWU3VPAHNA CITIOV
OTcTpaHeTe Henonumepusnpanus cnon ot G2-BOND Universal 1-PRIMER
M3NOn3Baiikv BnaxeH namyyeH Tyngep.
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V.UMMEHTUPAHE HA WHOVWPEKTHW Bb3CTAHOBABAHUA ¢ G-CEM LinkForce
c 1 6e3 G-Premio BOND DCA
MornepHeTe MHCTPyKUUATa 3a nanonaeaxe Ha G-CEM LinkForce n cnegpaiite
ykasaHusTa.

V. UUMEHTUPAHE HA LM®TOBE W U3IPAXKOAHE ¢ GRADIA CORE ¢ G-Premio
BOND DCA
MornepaHeTe HCTpyKumMsiTa 3a usnonseaHe Ha GRADIA CORE v cnepggaiite
ykasaHusTa.

Kanayku Ha wuweHyaTa

M3nonsBaHeTo Ha kanadkuTe 3a WwuweHyaTa Ha G2-BOND Universal e cunto
npenopbYMTenHo. KanaykuTe Ha WMleHUaTa ca npeaHasHayeHu 1a npeanassar
npoaykTta OoT TONSINHa Ha TANOTO, KOeTO MOXe Aa nosnuse Ha paGOTHOTO Bpeme Ha
npoaykrta. Kanaykute Ha wuleHUaTa Morat Aa 6bAaT n3nonssaHn NoBTOPHO CbC
crieABalum onakosku. Korato 6yTunkaTa e npasHa, MaxHeTe kanauykaTta, nouncrete
¢ Bofja nu 3bbplieTe ¢ ankoxon. He cTepunuavpaiiTe, asToknasupaiTe n He
noyncTBanTe ¢ XMMUYECKN /JSSMHQ)SKTBHTVI.

3abenexka:

KanaukuTe Ha wuweHyaTta ¢ mapkuposka 1 1 2 ca cboTBeTHO 3a 1-PRIMER 1
2-BOND. BHumaBaiTe ja He NOCTaBUTE HENpaBUIHO KanayknuTe Ha WwuleHuaTa.

CBbXPAHEHUE

3a onTumanHa pa6oTa ce NpenopbyBa ja CbXpaHsiBaiiTe Npu Temnepatypa
4-25°C (39.2-77.0°F). AKo He Ce M3M0N3Ba 3a NPOLLIKUTENEH NEepUoz OT BpEME,
CbXpaHﬂBaﬁTe B XNagunHuk.

OMAKOBKU

G2-BOND Universal komnnekT wuwenua: 1-PRIMER 5 mL te4HocT(1),
2-BOND 5 mL teunocT (1), 1-PRIMER kanauka (1), 2-BOND kanayka (1),
e[lHoKpaTHM fo3aTopHu cbaose (20), DISPOSABLE APPLICATORII (50)

G2-BOND Universal 1-PRIMER gonbnHutenHo wuweHue: 5 mL TeuHocT (1)

G2-BOND Universal 2-BOND pgonbnHutenHo wuweHue: 5 mL teyHocT (1)

G2-BOND Universal komnnekT eaniuynm gosu: 1-PRIMER 0.1 mL Te4HocT (50),
2-BOND 0.1 mL TeuHocT (50), DISPOSABLE APPLICATORII (100)

BHUMAHUE
1.B peakun cnyydan, NnpoAyKTbT MOXe Aa npean3BuKa CBPbX4yBCTBUTENTHOCT y
Hsikou xopa. MNpu TakuBa peakuum, npekpateTe ynotpebarta Ha npoaykTa u
noTbpceTe nekapcka nomoLly.

. Ilnynn npeanasHu cpeactea (JINE) kaTo pbkaBuLyM, Macka u npeanasHu ounna
BUHaru TpsibBa fa 6baaT HoCEHM.

. I'IpenonspareTe BAVWBAHETO UK NOMMbUAHETO Ha maTtepnana.

1-PRIMER e cunHo 3ananum u netnue. He nanonasante B 6nn3ocT A0 OTKPUT

nnaMmbK. ,up'b)KTe Aaney oT U3TOYHULUWN Ha UCKPU. He CLXpaHHBaﬁTe ronemm

KonuyecTBa Ha €4HO MACTO. ,Elpb)KTe Aaney ot Npska cnbHYeBa CBETNMNHA.

. 1-PRIMER e netnus. Mianonssaiite B Jo6pe NpOBETPEHN NOMELLEHUS.
MocbBeTBaiiTe NaLNeHTUTe Aa AUWaT Npes Hoca.

. EauHnynaTa posa Ha G2-BOND Universal e camo 3a egHokpaTtHa ynotpeba.
He ce onuTBaiiTe ga 3atanuTte unv usnonssare NOBTOPHO. EpuHnyHaTta fosa He
MOXe [a ce 3aTBOpU NPaBUIHO cnej oTBapsHe U NeTNMBUAT pa3TBopuTen
MOXe fia ce u3napu.

. I'Ipm KOHTaKT C ouuTe, HesabaBHO HpOMMﬁTe C BOAa n noTbpceTe MeaAnUnHCKa
nomouy.

. Mpwv KOHTaKT C OpanHUTE ThKaHu UNK KoxaTa, HedabaBHO oTcTpaHeTe C rbouyka
unu namyyen tyndep. Cres 3asbpluBaHe Ha Bb3CTaHOBABAHETO, NPOMUIiTE
obunHo ¢ Boaa.

. Ako TbKaHWUTe, BIe3/1M B KOHTAKT C matepuana, no6eneaT unu ce oGpaayEa
npuLka, nocbBeTBanTe naumMeHTa Aa ocTaBu 3acerHatarta obnact
HeobesnokoaBaHa, [oKaTo creauTe n3yesHar, obuyanHo 3a 1-2 cegmuum.
3a fa n3berHeTe KOHTaKT, Ce NPenopbyBa HaHacsHe Ha kakaoBo Macno B
obnacTTa, KOSiTO He e nokpuTa oT kodepaam.

10. AKo ce pa3cune Ha NoOBBbPXHOCT, He3abaBHO U3GbpLLETE CbC CyXa Kbpna.

11. He cmecBaiiTe ¢ Apyrv NpoaykTu.

12. N3xBbpnsiiTe cbAbpXaHeTo/onakoBkaTa CbrmacHo MecTHUTE pa3nopenbu.

13. He cmecaaiite 1-PRIMER ¢ 2-BOND.

14. He cmecBaiTe 2-BOND c akTuBaTopv 3a ABOHA NoNMMepuaaumns.

N

W

~ o o

®

©

Hsikomn nNpoAYyKTU, CMOMEHaTU B HAaCTOALWNTE UHCTPYKUWK, MoraTt aa G'b/:la‘l'

onpefenexu kato onacHu cbrnacHo GHS. BuHaru ce 3anosHaBaiTe ¢

MH(HOPMALIMOHHUTE AaHHK 33 6e30MacHOCT, HANMWYHN Ha:
http://www.gceurope.com

Te cbulo Taka MoraT Aa 6baaT usnckaHu ot Bawws gocTaBuuk.

NOYNCTBAHE U OE3NHOEKLINA:

AO3UPALLM CUCTEMW 3A MHOTOKPATHA YTOTPEBA: 3a fa ce usberHe
KPBbCTOCaAHO 3aMbpcABaHe MexXAy naumeHTuTe, yCTpOljiCTBOTO n3nckea cpeaHo
HUBO Ha Ae3nHdekuus. BegHara cnep ynotpe6a nHcnekTupaiite ycTpoicTBOTO U
eTuKeTa 3a BNOLABaHe Ha CbCTOSHUETO. M3XBbpreTe yCTpOoNCTBOTO, ako &
yBpeaeHo.

HE MOTAMNAWTE. MouucTeTe fobpe ycTpOMCTBOTO, 3a Aa Ce NpefoTBpaTi
n3cbXBaHe U HaTpynBaHe Ha 3ambpcuTenu. [leanHdekumpaiiTte ¢ NpoaykT 3a
KOHTPOM Ha MH(EKLMUTE CPEAHO HUBO, PETUCTPUPAH 38 3APaBHU Lienu, B
3aBUCMMOCT OT PErMOHANHUTE / HALMOHATNHUTE YKa3aHus.

3a Pestome Ha 6e3onacHocTTa 1 KNMHUYHOTO npeacTaBsHe (SSCP), mons, BuxTe
6a3ata gaHHn EUDAMED (https://ec.europa.eu/tools/eudamed) unu ce cebpxeTe ¢
Hac Ha Regulatory.gce@gc.dental

[oknapBaHe Ha HexenaHn edekTun:

Ako pasbepeTe 3a HAKakbB BUA HexenaH edekT, peakyusi unv noaobHn cubutus,

BB3HWKHANM OT ynoTpebaTa Ha TO3M NPOAYKT, BKIIOUNTENHO Te3n, KOUTO He ca

n36poeHn B Tasu MHCTPYKUMS 3a ynotpeba, Mons, AoknajBanTe rv AMPEKTHO Ype3

CcbOTBETHaTa cUCTeMa 3a yBe[JoMsiBaHe, kaTo nsbepeTe NOAXOAALIMNS OpraH BbB

Bawata cTpaHa AOCTbMEH Ypes creHaTa Bpbaka:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en

KaKTO M Ha HallaTa cucTema 3a BbTpeluHa 6auTenHocT: vigilance@gc.dental

Mo To3n HaumH e aonpuHeceTe 3a nogobpsiaHe Ha 6e3onacHoOCTTa Ha To3n

NPOAYKT.

MocnepnHa pepakums: 10/2022

navod k pouziti

G2-BOND Universal

DVOUSLOZKOVE SVETLEM TUHNOUCI UNIVERZALNI ADHEZIVUM

K pouziti pouze ve stomatologické praxi v doporu¢enych indikacich.
NAVOD K POUZITi

DOPORUCENE INDIKACE

Pfimé bondovani svétlem tuhnoucich kompoziti a kompomer ke strukture zubu
. Bondovani dualné tuhnoucich dostavbovych kompozitu ke struktufe zubu, pokud
jsou tyto materialy polymerovany svétlem

Intraoralni opravy kompozitnich nahrad a praci na bazi kovu, zirkonu ¢&i aluminy
Intraoralni opravy keramickych protetickych praci v kombinaci se silaniza¢nim
prostfedkem

Osetieni hypersenzitivnich zub

rava preparaci (kavita nebo abutment) pro nepfimou nahradu

Oseteni obnazenych povrchii kofene

Fixace v3ech typu keramickych, pryskyfi¢nych a na bazi kovu zhotovenych inleji,
onleji, korunek, mustkl a fazet

. Cementovani ¢epl
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KONTRAINDIKACE

1. PFimé prekryti pulpy.

2. Vyvaruijte se pouziti tohoto produktu u pacientt s prokazanou alergii na monomer
metakrylatu, polymer metakrylatu nebo aceton.

NEPOUZIVEJTE V KOMBINACI S NASLEDUJICIMI MATERIALY

1. Chemicky tuhnouci kompozitni pryskyfice.

2. Materialy obsahujici eugenol, protoZze eugenol muze narusit tuhnuti &i vazbu
G2-BOND Universal.

3. Znecitlivujici prostfedky, ty mohou narusit tuhnuti ¢i vazbu G2-BOND Universal.

NAVOD K POUZITI ) o L )
|. BONDOVANI PRO PRIMOU NAHRADU A OSETRENI OBNAZENYCH POVRCHU
KORENE
1. Pfiprava kavity
Pro lep$i ochranu pouZijte kofrdam. Dbejte na dukladné odstranéni zbytkd
provizornich materialti z povrchu zubu. Zub preparujte béznym zptsobem. Pro
zajisténi fadné adheze by méla byt kavita dostatecné vycisténa. Preparované
povrchy zubu oplachnéte a osuste jemnym proudem vzduchu ze vzduchové
pistole.
Poznamka:
Na prekryti pulpy pouzijte hydroxid vapenaty.

2. Pfiprava povrchu zubu

Vyberte jednu ze 3 nasledujicich volitelnych technik:

a) Samoleptaci technika
Naneste 1-PRIMER na preparovanou sklovinu a dentin, bez samostatného
kroku leptani.

Poznamka:
Nepreparovana sklovina by méla byt vzdy o$etfena technikou selektivniho
leptani.

b) Selektivni leptani skloviny
Pred aplikaci 1-PRIMER na sklovinu a dentin leptejte pouze sklovinu po dobu
10-15 sekund gelem 35-40% kyseliny fosfore¢né, 5 sekund oplachujte a
jemné osuste.

c) Technika Total-etch
Pred aplikaci 1-PRIMER na sklovinu a dentin leptejte sklovinu i dentin po
dobu 10-15 sekund gelem 35-40% kyseliny fosfore¢né, 5 sekund oplachujte a
jemné osuste.

3. Aplikace 1-PRIMER

a) Pfiprava
Lahvicka: Pfed pouzitim lahvicku s 1-PRIMER dukladné protiepejte. Aplikujte
nékolik kapek do Cisté davkovaci misky. lhned po pouziti lahvicku uzaviete.
Poznamka: Pfed uzavienim setfete z davkovaci hubicky veskeré zbytky
tekutiny.

Unit Dose: Pred otevienim Unit Dose se ujistéte, Ze vrSek kapsle sméfuje
vzhru. Odsroubujte uzaveér proti sméru hodinovych rucicek. Pfilozenym
jednorazovym aplikatorem dukladné promichejte tekutinu po dobu 5 sekund.
Dbejte na peclivé promichani veskerého materialu ze dna i stén kapsle.
Poznamka:

Pokud uzavér Unit Dose nejde oteviit, pouzijte jinou kapsli. Nepokous$ejte se
kapsli otevfit nasilim, mohlo by dojit k vyliti tekutiny a nechténému potfisnéni
kuze ¢i zasazeni o¢i.

b) IHNED naneste jednorazovym aplikatorem na preparovanou sklovinu a
dentin.

¢) Po aplikaci nechte pusobit po dobu 10 sekund.

d) Poté 5 vtefin suste MAXIMALNIM proudem vzduchu bez pfimési oleje. Pro
zabranéni rozstfikovani adheziva pouzijte savku. Kone¢nym vysledkem by
mél byt tenky film adheziva s lesklym povrchem, ktery se pod dal$im
proudem vzduchu viditeIné nepohybuje.

Poznamky:

1) Po dlouhodobém skladovéani v chladni¢ce nechte 1-PRIMER pfed vlastnim
pouzitim nékolik minut stat pti pokojové teploté.

2) 1-PRIMER aplikujte ihned, protoZe obsahuje tékavé rozpoustédlo.

3) 1-PRIMER je svétlem tuhnouci material. Po nadavkovani do misky jej chrarite
pred svétlem.

4) V ptipadé kontaminace materialu vodou, krvi nebo slinami jesté pred
vytvrzovanim, zub omyjte, osuste a postup opakujte s novym materialem.

4. Aplikace materialu 2-BOND

a) Priprava
Lahvicka: Aplikujte nékolik kapek do ¢isté davkovaci misky. lhned po pouziti
lahvicku uzavrete.

Poznamka:

Dbejte na to, aby nedoslo k aplikaci 1-PRIMER a 2-BOND do stejné misky.
Unit Dose: Pred otevienim Unit Dose se ujistéte, Ze vr$ek kapsle sméfuje
vzharu. Od$roubujte uzaveér proti sméru hodinovych rucicek.

Poznamka:

Pokud uzavér Unit Dose nejde otevfit, pouzijte jinou kapsli. NepokousSejte se
kapsli otevfit nasilim, mohlo by dojit k vyliti tekutiny a nechténému potfisnéni
kuze ¢i zasazeni o¢i.

b) Na povch skloviny a dentinu, pfedem os$etfené materialem 1-PRIMER,
naneste jednorazovym aplikatorem 2-BOND.

c) Opatrné rozfouknéte pro rovnomérné rozptyleni materialu do jednolité tenké
vrstvy.

Poznamky:

1) 2-BOND je svétlem tuhnouci material. Po nadavkovani do misky jej chrarite
pred svétlem.

2) Pomoci vaty nebo bavinéné pelety odstrarite pfebyte¢ny material spocivajici
na zubu (kromé bondovanych povrch), nebot jeho odstranéni je po kone¢né
polymeraci velmi obtizné.

3) V ptipadé kontaminace materialu vodou, krvi nebo slinami jesté pred
vytvrzovanim, zub omyjte, osuste a postup opakujte s novym materialem.

4) Po dlouhodobém skladovani v chladni¢ce nechte 2-BOND pred vlastnim
pouzitim nékolik minut stat pfi pokojové teploté.

5. Svételna polymerace

Polymerujte za pouziti lampy na viditelné svétlo.

Doba osvitu

Vzdalenost od konce
svétlovodu >10 mm

Vzdalenost od konce
svétlovodu <10 mm

Halogen / LED

(700-1200 mW/cm?) 10 sekund 20 sekund
High power LED
(vice nez 1200 mW/cm?) 5 sekund 10 sekund

Poznamky:

1) Pro dosazeni spolehlivé vazby je nezbytna dokonala svételna polymerace.
Niz3i intenzita svétla mize mit za nasledek nedostatecnou adhezi.

2) Béhem svételné polymerace pouzivejte ochranné bryle, §tit nebo podobnou
UV ochranu oéi.

6A. Nanaseni svétlem tuhnoucich kompozitd a kompomeru
Zvoleny kompozitni pryskyficny material nanasejte, modelujte a polymerujte v
souladu s pokyny pfislusného vyrobce.

6B. Nanaseni dualné tuhnoucich kompozit(

Pro zajisténi dostatecné vazebné sily se doporucuje dualné tuhnouci materialy

polymerovat svétlem.

Dokonéeni

Vyplii upravte a vylestéte obvyklym zplsobem.
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Il INTRAORALNI OPRAVY NAHRAD
1. Pfiprava nahrady
Pomoci diamantové $picky zdrsnéte vazebnou plochu nahrady.
Pro lep$i ochranu pouzijte kofrdam. Preparované povrchy oplachnéte a osuste
proudem vzduchu. Pokud povrch nahrady obsahuje skelnou nebo hybridni
keramiku, pfed vlastni aplikaci G2-BOND Universal jej oSetfete pomoci
silaniza¢niho ¢inidla, napf. G-Multi PRIMER.
Poznamka:
G-Multi PRIMER neaplikujte na povrch zubu!

2. Ptiprava povrchu zubu
Vyberte jednu ze tfi nasledujicich technik popsanych v ¢asti . BONDOVANI
PRO PRIMOU NAHRADU oddil 2. Pfiprava povrchu zubu.
a) Samoleptaci technika
b) Selektivni leptani skloviny
c) Technika Total-etch
3. Aplikace G2-BOND Universal .
Viz ¢ast |. BONDOVANI PRO PRIMOU NAHRADU oddil 3-5.
4. Nanaseni svétlem polymerujicich kompoziti a kompomeru
Zvoleny kompozitni pryskyfiény material nanasejte, modelujte a polymerujte v
souladu s pokyny pfislu§ného vyrobce.
5. Dokonéeni

Vyplii upravte a vylestéte obvyklym zptsobem.

1ILOSETRENI HYPERSENZITIVNICH ZUBU A PRIMY SEALING DENTINU
1. Aplikace 1-PRIMER
Viz ¢ast |. BONDOVANi PRO PRIMOU NAHRADU oddil 2. Pfiprava povrchu
zubu a oddil 3. Aplikace 1-PRIMER.
Po aplikaci 1-PRIMER Ize volitelng nanést 2-BOND. Viz &ast |. BONDOVANI
PRO PRIMOU NAHRADU oddil 4. Aplikace 2-BOND.
Poznamka:
Pro o$etfeni hypersenzitivnich zubt je doporu¢ovana samoleptaci technika.
. Svételna polymerace » .
Viz ¢ast . BONDOVAN| PRO PRIMOU NAHRADU oddil 5. Svételna
polymerace.
. ODSTRANENI INHIBICNI VRSTVY
Inhibi¢ni vrstvu G2-BOND Universal 1-PRIMER odstraiite vihkou bavinénou
peletou.
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IV.FIXACE NEPRIMYCH NAHRAD pomoci G-CEM LinkForce s nebo bez G-Premio
BOND DCA
Pozorné ¢téte navod k pouziti materialu G-CEM LinkForce a fidte se jim.

V.FIXACE A DOSTAVBA CEPU pomoci GRADIA CORE s G-Premio BOND DCA
Pozorné ¢téte navod k pouziti materialu GRADIA CORE a fidte se jim.

Kryty lahvi¢ek

Pfi praci s G2-BOND Universal je doporuc¢eno pouzivat kryty lahvicek. Kryty lahvicek
jsou uréeny k ochrané produktu pfed télesnym teplem, které by mohlo ovlivnit
pracovni ¢as produktu. Kryty lahvicek mohou byt pouzivany opakované s kazdym
novym balenim produktu. Je-li lahvicka prazdnd, sejméte kryt a oCistéte jej vodou
nebo &isticim ubrouskem s alkoholem. Nepouzivejte sterilizator, autoklav nebo
cisténi chemickymi desinfekénimi prostredky.

Poznamka:

Kryty lahvi¢ek oznacené Cisly 1 a 2 jsou uréeny pro 1-PRIMER a 2-BOND. Vénujte
pozornost spravnému pfifazeni krytd jednotlivym lahvickam.

SKLADOVANi
Optimalni doporucena skladovaci teplota ¢ini 4-25 °C (39.2-77.0 °F).
Pokud produkt del$i dobu nepouzivate, uchovavejte jej v chladnicce.

BALENI

G2-BOND Universal Bottle Kit: 1-PRIMER 5 ml tekutiny (1), 2-BOND 5 ml tekutiny (1),
1-PRIMER kryt lahvicky (1), 2-BOND kryt lahvi¢ky (1), jednoréazova miska (20),
DISPOSABLE APPLICATOR I (50)

G2-BOND Universal 1-PRIMER Bottle Refill: 5 ml tekutiny (1)

G2-BOND Universal 2-BOND Bottle Refill: 5 ml tekutiny (1)

G2-BOND Universal Unit Dose Kit: 1-PRIMER 0.1 ml tekutiny (50),
2-BOND 0.1 ml tekutiny (50), DISPOSABLE APPLICATOR II (100)

UPOZORNENI
1.V ojedinélych ptipadech mlze vyrobek u nékterych osob vyvolat precitlivélost.
V pfipadé takové reakce preruste pouzivani vyrobku a obratte se na praktického
lékare.

. P¥i praci vzdy pouzivejte osobni ochranné prostfedky, jako jsou rukavice,
obli¢ejové masky a ochranné bryle.

. Vyvarujte se vdechnuti nebo poziti materialu.

1-PRIMER je vysoce hoflava a tékava kapalina. NepouZivejte v blizkosti

otevieného ohné. Chrarite pfed moznymi zdroji vzniceni. Neskladujte velka

mnozstvi materialu na jednom misté. Chrarite pfed pfimym slune¢nim zafenim.

. 1-PRIMER je tékava latka. PouZivejte na dobfe vétraném misté. Doporucte

pacientim, aby dychali nosem.

G2-BOND Universal Unit Dose je pouze pro jednorazové pouziti. Nepokousejte

se kapsle znovu uzavfit nebo opakované pouzit. Unit Dose neni mozné po

otevieni znovu fadné uzavfit a proto se mizZe vyparovat tékavé rozpoustédlo.

.V pfipadé zasazeni o&i ihned vyplachnéte vodou a vyhledejte Iékafskou pomoc.

.V pripadé kontaktu s ustni sliznici nebo pokozkou material neprodlené odstrarite
vatou nebo bavinénou peletou. Po dokonéeni vypIné dikladné oplachnéte vodou.

. Pokud zasaZena tkan zbéla, pfipadné se na ni vytvofi puchyrky, pouéte pacienta,
aby zasaZenou oblast nechal v klidu, dokud pfiznaky nezmizi, obvykle do 1-2
tydnu. Abyste zabranili kontaktu, doporuduje se nanést na oblast, kterou nemuze
pokryt kofrdam, kakaové maslo (COCOA BUTTER).

10. PFi vyliti materialu na podlahu, ihned setfete suchym hadfikem.

11. Nemichejte s produkty, které k tomu nejsou uréeny.

12. Obsah/obal zlikvidujte v souladu s mistnimi nafizenimi.

13. Nemichejte 1-PRIMER s 2-BOND.

14. Nemichejte 2-BOND s dualné tuhnoucimi aktivatory.

ENFAINY
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Nékteré vyrobky, které jsou uvadéné v navodu k pouziti, mohou byt klasifikovany
jako nebezpecné podle GHS. Vzdy se seznamte s bezpe¢nostnimi listy, které jsou k
dispozici na adrese:

http://www.gceurope.com
Muzete je take ziskat u svého dodavatele.

CISTENI A DEZINFEKCE:

OPAKOVANE POUZIVANE DAVKOVACI SYSTEMY: aby se zabranilo kfizové
kontaminaci mezi pacienty, vyzaduji tyto davkovaci systémy stfedni uroven
dezinfekce. Davkovaci systém ihned po pouziti zkontrolujte a oznacte v pfipadé
pochybnosti. Znehodnotte, pokud do$lo k poskozeni davkovaciho systému.
DEZINFIKUJTE POUZE POVRCHOVE. Aby nedochazelo k zaschnuti a hromadéni
necistot, davkovaci systém dikladné ocistéte. Dezinfikujte produktem registrovanym
pro stfedni Groveri dezinfekce dle mistnich zdravotnich predpisu.

Souhrn bezpecnosti a klinickych hodnoceni (SSCP) naleznete v databazi EUDAMED
(https://ec.europa.eu/tools/eudamed) nebo nas kontaktujte na adrese
Regulatory.gce@gc.dental

Hlaseni nezadoucich Gcinku:

pokud obdrzite upozornéni o jakémkoli nezadoucim G¢inku, reakci ¢i podobnych

udalostech, které jsou spojeny s pouzivanim tohoto pfipravku, a to véetné téch, které

nejsou uvedeny v tomto navodu k pouZiti, oznamte to pfimo prostfednictvim

pfislusného systému hlaseni nezadoucich ucinku patficnému Gfadu ve vasi zemi,

ktery je pfistupny v nasledujicim odkazu:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en

stejné jako naSemu systému hlaseni nezadoucich udalosti: vigilance@gc.dental

Timto zptsobem pfispéjete ke zvyseni bezpeénosti tohoto produktu.

Datum posledni revize: 10/2022

Prije uporabe p:
upute za uporabu.

G2-BOND Universal

DVOKOMPONENTNI SVJETLOSNO POLIMERIZIRAJUCI UNIVERZALNI ADHEZIV
Samo za stru¢nu dentalnu uporabu u preporuc¢enim indikacijama.
UPUTE ZA UPORABU

INDIKACIJE ZA UPORABU

. Direktno spajanje svjetlosno polimeriziraju¢ih kompozita i kompomera za zubno
tkivo

. Spajanje nadogradnih kompozita s dvostrukim stvrdnjavanjem za zubno tkivo pod

uvjetom da su materijali svjetlosno polimerizirajuci

Intraoralni popravak kompozitnih restauracija i restauracija s metalnom osnovom,

kao i osnovom iz cirkonij i aluminij-oksidne keramike

Intraoralni popravak keramickih restauracija u kombinaciji sa silanskim sredstvom

za spajanje

Terapija preosjetljivih zubi

Pecacenje preparacija zubi (kaviteta ili bataljaka) za indirektne restauracije

Terapija izlozenih povr$ina korijena

. Cementiranje svih vrsta inleja, onleja, krunica, mostova i ljuski iz pune keramike te
s akrilatnom i metalnom osnovom

9. Cementiranje kol¢i¢a
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KONTRAINDIKACIJE

1. Direktno prekrivanje pulpe.

2. Izbjegavati uporabu ovog proizvoda kod pacijenata alergi¢nih na metakrilatne
monomere, metakrilatne polimere ili aceton.

NE KORISTITI U KOMBINACUJI S

1. Kemijski stvrdnjavaju¢im kompozitnim akrilatima.

2. Materijalima koji sadrZe eugenol, koji moze sprijeciti pravilno stvrdnjavanje ili
spajanje materijala G2-BOND Universal.

3. Sredstvima za desenzibilizaciju, koja mogu sprijeciti pravilno stvrdnjavanije ili
spajanje materijala G2-BOND Universal.

UPUTE ZA UPORABU .

|. POSTUPAK SPAJANJA ZA DIREKTNE RESTAURACIJE | TERAPIJE IZLOZENIH
POVRSINA KORIJENA
1. Preparacija kaviteta

Za zaétitu koristiti koferdam. Provijeriti da je sav priviemeni materijal temeljito

odstranjen s povrsine. Zub preparirati standardnim tehnikama. Kavitet treba biti

¢Cist kako bi se osigurala pravilna adhezija. Preparirane zubne povrsine isprati i

osusiti blagim puhanjem zra¢nog mlaza.

Vazno:

Za prekrivanje pulpe koristiti kalcij hidroksid.

Preparacija zubnih povrsina

Izabrati jednu od tri sljede¢e moguce tehnike:

a) Tehnika samojetkanja
Nanijeti 1-PRIMER na bru$enu caklinu i dentin, bez zasebne faze jetkanja.
Vazno:
Kod nebruSene cakline uvijek treba koristiti tehniku selektivnog jetkanja.

b) Selektivno jetkanje cakline
Prije nano$enja 1-PRIMER na caklinu i dentin, caklinu jetkati samo 35-40%
gelom fosforne kiseline u trajanju od 10-15 sekundi, isprati 5 sekundi i blago
osusiti.

c) Tehnika potpunog jetkanja
Prije nano$enja 1-PRIMER na caklinu i dentin, jetkati caklinu i dentin 35-40%
gelom fosforne kiseline, u trajanju od 10-15 sekundi, isprati 5 sekundi i blago
osusiti.

. Nano$enje 1-PRIMER

a) Doziranje
Bocica: Prije doziranja, bo¢icu 1-PRIMER temeljito protresti. Dozirati nekoliko
kapi u Cistu posudu za doziranje. Poklopiti bo¢icu odmah nakon uporabe.
Vazno:
Prije zatvaranja poklopca odstraniti visak tekucine s otvora.

Jedini¢na doza: Prije otvaranja jedini¢ne doze, provjeriti da je vrh poklopca
okrenut prema gore. Odviti poklopac u smjeru obrnutom od kazaljke na satu.
Pomocu priloZzenog jednokratnog aplikatora temeljito promijesati teku¢inu 5
sekundi, vodeci rauna da se promijesa i materijal s dna i sa strane poklopca.
Vazno:

Ako je poklopac jedini¢ne doze previSe zategnut da se otvori, uzeti drugu
dozu. Ne pokusavati otvoriti poklopac jedini¢ne doze prekomjernom silom, jer
to moZe uzrokovati prolijevanje tekucine i slu¢ajni dodir s koZom i o¢ima.

b) ODMAH nanijeti jednokratnim aplikatorom na preparirane povrsine cakline i
dentina.

c) Ostaviti stajati 10 sekundi nakon nano$enja.

d) Osusiti temeljito 5 sekundi bezuljnim zrakom pod MAKSIMALNIM pritiskom
zraka. Koristiti vakuumsko usisavanje za sprjecavanje $trcanja adheziva.
Zavrsni rezultat treba bit tanki adhezivni sloj sa sjajnom povrsinom, koji se
vidljivo ne pomi¢e pod daljnjim pritiskom zraka.

Vazno:

1) U slu¢aju vadenija iz hladnjaka nakon duzeg ¢uvanja, 1-PRIMER ostaviti
stajati na sobnoj temperaturi nekoliko minuta prije uporabe.

2) Odmah nanijeti 1-PRIMER, buduci da sadrzi hlapljivo otapalo.

3) 1-PRIMER je svjetlosno polimeriziraju¢i materijal. Nakon doziranja tekuc¢inu
zastiti od svjetla.

4) Ako se naneseni materijal onecisti vodom, krvlju ili slinom prije svjetlosne
polimerizacije, zub oprati i osusiti te ponoviti postupak ponovnim nano$enjem
materijala.

. Nanosenje 2-BONDA

a) Doziranje
Bocica: Dozirati nekoliko kapi u istu posudu za doziranje. Bogicu poklopiti
odmah nakon uporabe.

Vazno:

Paziti da se ne koriste 1-PRIMER i 2-BOND u istoj posudi.

Jedini¢na doza: Prije otvaranja jedini¢ne doze, provjeriti da je vrh poklopca
okrenut prema gore. Odviti poklopac u smjeru obrnutom od kazaljke na satu,
Vazno:

Ako je poklopac jedini¢ne doze previSe zategnut da se otvori, uzeti drugu
jediniénu dozu. Ne poku$avati otvoriti poklopac jedini¢ne doze prekomjernom
silom, jer to moZe uzrokovati prolijevanje tekuéine i slu¢ajni dodir s kozom i
ocima.

b) Nanijeti jednokratnim aplikatorom na povrsine cakline i dentina na koje je
prethodno nanesen 1-PRIMER:

c) Blago susiti zrakom za ravnomjerno raspr$enje materijala u sloj jednake
debljine.

Vazno:

1) 2-BOND je svjetlosno polimerizirajuéi materijal. Nakon doziranja tekucinu
zastititi od svjetla.

2) Odstraniti viS$ak materijala sa zuba (osim povr$ina za spajanje) spuzvom ili
komadi¢em vate, budu¢i da se tesko odstranjuje nakon svjetlosne
polimerizacije.

3) Ako se naneseni materijal onecisti vodom, krvlju ili slinom prije svjetlosne
polimerizacije, zub oprati i osusiti te ponoviti postupak ponovnim nano$enjem
materijala.

4) 2-BOND ¢uvan u hladnjaku ostaviti stajati na sobnoj temperaturi prije
uporabe.

. Svjetlosna polimerizacija
Polimerizirati vidljivim svjetiom za polimerizaciju.
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Vrijeme osvijetljavanja

Udaljenost od vrha
vodilice za svjetlo <10 mm

Udaljenost od vrha
vodilice za svjetlo >10 mm

Halogeno / LED svjetlo

(700-1200 mW/cm?) 10 sekundi 20 sekundi
Visokouc¢inkovito LED svjetlo
(vise od 1200 mW/cm?) 5 sekundi 10 sekundi

Vazno:

1) Za ucinkovitu &vrstocu spoja izvrsiti potpunu svjetlosnu polimerizaciju. Nizi
intenzitet svjetla moZe uzrokovati nedovoljnu adheziju.

2) Koristiti zastitu za svjetlo ili sliénu zastitu za ogi tijekom svjetlosne polimerizacije.

6A. Postavljanje svjetlosno polimeriziraju¢ih kompozita i kompomera
Slijediti upute proizvodaca za uporabu za postavljanje, oblikovanje i svjetlosnu
polimerizaciju izabranog akrilatnog kompozitnog materijala.
6B. Postavljanje kompozita s dvostrukim stvrdnjavanjem
Za osiguranje dovoljne ¢vrstoce spoja, preporuca se polimerizirati svjetiom
kompozitni materijal s dvostrukim stvrdnjavanjem (za razliku od
samostvrdnjavanja)
Zavr$na obrada
Prilagoditi restauraciju, zavrsno je obraditi i polirati standardnim tehnikama.
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Il. POPRAVCI
1. Preparacija restauracije

Dijamantnim svrdlom ohrapaviti susjedne povrsine.
Za zaétitu koristiti koferdam. Preparirane povrsine isprati i osusiti zracnim
mlazom. Ako je povr§ina restauracije iz staklokeramike ili hibridne keramike,
prije nano$enja G-2 BOND Universal povrsine obraditi silanskim sredstvom za
spajanje, kao $to je G-Multi PRIMER.
Vazno:
Ne nanositi G-Multi PRIMER na zubne povrsine.
Preparacija zubnih povrsina
|zabrati jednu od sljedecih tri tehnika opisanih pod I. POSTUPAK SPAJANJA ZA
DIREKTNE RESTAURACIJE 2. Preparacija zubnih povrsina.
a) Tehnika samojetkanja
b) Selektivno jetkanje cakline
c) Tehnika potpunog jetkanja
. Nanos$enje G2-BOND Universal
Vidi pod I. POSTUPAK SPAJANJA KOD DIREKTNIH RESTAURACIJA 3-5.
Postavljanje svjetlosno polimeriziraju¢ih kompozita/kompomera
Slijediti upute proizvodaca za uporabu za postavljanje, oblikovanje i svjetlosnu
polimerizaciju izabranog akrilatnog kompozitnog materijala.
. Zavr§na obrada

Prilagoditi restauraciju, zavréno je obraditi i polirati standardnim tehnikama.
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IIL,TERAPIJA OSJETLJIVIH ZUBI | DIREKTNO PECACENJE DENTINA
1. Nano3enje 1-PRIMER
Vidi pod |. POSTUPAK SPAJANJA ZA DIREKTNE RESTAURACIJE
2. Preparacija zubnih povrsina, 3. Nano$enje 1-PRIMER.
Kao opcija, 2-BOND se takoder moze nanijeti nakon 1-PRIMER. Vidi pod
|. POSTUPAK SPAJANJA ZA DIREKTNE RESTAURACIJE 4. Nano$enje
2-BONDA.
Vazno:
Kod terapije osjetljivih zubi, preporu¢a se tehnika samojetkanja.
. Svjetlosna polimerizacija
Vidi pod I. POSTUPCI SPAJANJA ZA DIREKTNE RESTAURACIJE
5. Svjetlosna polimerizacija
. ODSTRANJENJE NEPOLIMERIZIRANOG SLOJA
Odstraniti nepolimerizirani sloj G2-BOND Universal 1-PRIMER vlaznim
komadi¢em vate.

N

w

IV.CEMENTIRANJE INDIREKTNIH RESTAURACIJA pomo¢u G-CEM LinkForce s ili
bez G-Premio BOND DCA
Slijediti upute za uporabu za G-CEM LinkForce.

V. CEMENTIRANJE KOLCICA | NADOGRADNJA pomo¢u GRADIA CORE s
G-Premio BOND DCA
Slijediti upute za uporabu za GRADIA CORE.

Poklopci bocica

Preporuca se koristiti poklopce za G2-BOND Universal bocice. Poklopci za bocice
namijenjeni su zastiti proizvoda od topline tijela, koja moze utjecati na vrijeme rada
proizvoda. Poklopci bo¢ica mogu se ponovno koristiti kod ponovnog punjenja bocice.
Kada je bocica prazna, odstraniti poklopac te je ocistiti vodom ili maramicom
namoc¢enom u alkohol. Ne sterilizirati, stavljati u autoklav ili ¢istiti kemijskim
sredstvima za dezinfekciju.

Vazno:

Poklopci bogica oznaceni s 1i 2 su za 1-PRIMER i 2-BOND. Paziti da se poklopci na
stave pogresno.

CUVANJE
Za optimalne rezultate preporuca se ¢uvanje na temperaturi od 4-25 °C. Ako se ne
koristi duZe vrijeme, ¢uvati u hladnjaku.

PAKIRANJE
Komplet G2-BOND Universal Bottle Kit: 1-PRIMER 5 ml tekucine (1),
2-BOND 5 ml tekuc¢ine (1), 1-PRIMER poklopac boéice (1),
2-BOND poklopac bocice (1), jednokratne posude za doziranje (20),
jednokratni aplikatori I (50)
Nadopuna u bocici G2-BOND Universal 1-PRIMER Bottle Refill: 5 ml tekucine (1)
Nadopuna u bo¢ici G2-BOND Universal 2-BOND: 5 ml tekuc¢ine (1)
Komplet G2-BOND Universal Unit Dose Kit: 1-PRIMER 0,1 ml tekucine (50),
2-BOND 0,1 ml tekuéine (50), jednokratni aplikatori II (100)

UPOZORENJE
1. U rijetkim slu¢ajevima ovaj proizvod moze izazvati osjetljivost kod nekih osoba.

U slucaju takve reakcije odmah prekinuti uporabu proizvoda i potraziti lije¢nika.

Uvijek treba nositi osobna zastitna sredstva (PPE - personal protective

equipment), kao $to su rukavice, maske za lice i zastitne naocale.

Izbjegavati udisanje ili gutanje materijala.

1-PRIMER je visoko zapaljiva tekucina i para. Ne koristiti ga blizu otvorene vatre.

Drzati ga dalje od izvora paljenja. Ne ¢uvati velike koli¢ine na jednom mjestu.

Drzati dalje od direktne sunceve svjetlosti.

1-PRIMER je hlapljiv. Koristiti ga u dobro prozra¢enom prostoru. Savjetovati

pacijente da di$u kroz nos.

. G2-BOND Universal Unit Dose (jedini¢ne doze) su samo za jednokratnu uporabu.

Ne pokusavati ih ponovno zatvoriti i koristiti. Jednom otvorena jedini¢na doza ne

moze se vi$e ispravno zatvoriti, a hlapljivo otapalo moze ispariti.

U slucaju dodira s o¢ima, odmah isprati vodom i potraZiti lije¢nika.

U slucaju dodira s oralnim tkivima ili koZom, odmah odstraniti spuzvom ili

komadi¢em vate. Nakon zavr$etka restauracije temeljito isprati vodom.

. Ako tkivo koje je bilo u dodiru s materijalom pobijeli ili se stvori mjehuri¢, dati
uputu pacijentu da ne dira zahvacéeno podrucje dok promjena ne nestane,
naj¢escée nakon 1-2 tjedna. Za izbjegavanje dodira preporuc¢a se nanijeti KAKAO
MASLAC na podrucja koja se ne mogu pokriti koferdamom.

10. U slu¢aju izlijevanja materijala, odmah obrisati suhom krpom.

11. Ne mijeSati s proizvodima druge namjene.

12. Zbrinuti sadrZaj/spremnike sukladno lokalnim propisima.

13. Ne mijesati 1-PRIMER s 2-BOND.

14. Ne mijesati 2-BOND s aktivatorom za dvostruko stvrdnjavanje (Dual Cure Activator).
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Neki proizvodi navedeni u ovim uputama mogu biti svrstani u opasne sukladno

Globalno uskladenom sustavu razvrstavanja i oznacavanja kemikalija (GHS -

Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals). Uvijek je

potrebno upoznati se sa sigurnosno-tehnickim listovima materijala dostupnim na:
http://www.gceurope.com

Mogu se nabaviti i od dobavljaca.

CISCENJE | DEZINFEKCIJA:

SUSTAV ZA VISEKRATNO DOZIRANJE: za izbjegavanje medusobne zaraze
izmedu pacijenata, ovaj predmet zahtijeva srednju razinu dezinfekcije. Odmah nakon
uporabe provjeriti predmet i oznaciti ga ako su mu svojstva umanjena. U slucaju
ostecenja predmet baciti.

NE URANJATI U VODU. Predmet temeljito ocistiti kako bi se sprijecilo susenje i
nakupljanje ostataka materijala. Dezinficirati ga registriranim sredstvom za srednju
razinu kontrole infekcije u zdravstvu sukladno regionalnim / nacionalnim propisima.

Za Sazetak sigurnosti i klinicke ucinkovitosti (Summary of Safety and Clinical
Performance - SSCP) pogledajte bazu podataka EUDAMED
(https://ec.europa.eu/tools/eudamed) ili nas kontaktirajte na
Regulatory.gce@gc.dental

Izvje$¢ivanje o nezeljenim ucincima:
Ako postanete svjesni bilo kakvih neZeljenih ucinaka, reakcija ili sli¢nih dogadaja do
kojih je doslo uporabom ovog proizvoda, uklju€ujuéi i one koji nisu navedeni u ovom
uputstvu za uporabu, molimo da ih prijavite direktno kroz odgovarajuci sustav
nadzora, odabirom odgovarajuceg autoriteta u vasoj drzavi, dostupno putem
sliedece veze:

https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
kao i na na$ interni sustav nadzora: vigilance@gc.dental
Na taj ¢ete nacin doprinijeti pobolj$anju sigurnosti ovog proizvoda.

Datum zadnje revizije: 10/2022

Hasznalat el6tt az utmutatot
olvassa el figyelmesen!

G2-BOND Universal

KETKOMPONENSU, FENYRE KEMENYEDO ADHEZIV

Felhasznalasat csak szakképzett fogaszati személyzetnek javasoljuk a megadott
felnasznalasi teriileten.

HASZNALATI UTMUTATO
AJANLOTT ALKALMAZASI TERULET

. Fényre keményed6 kompozitok és kompomerek direkt ragasztasa a fog
szerkezetéhez

2. Kettds kétésii, kompozit csapos felépitmények ragasztasa a fog szerkezetéhez, de
kizarolag fényre keményedd anyagok esetében

3. Kompozit, fém- és cirkon-/aluminiumbazisu helyreallitasok intraoralis javitasa

4. Keramia helyreallitasok intraoralis javitasa szilanizalassal kombinalva

5. Tulérzékeny fogak kezelése

6. Preparaciok lezarasa (kavitas, pillér) indirekt helyreallitasokhoz

7. Lathaté gyokérfelszinek kezelése

8. Minden fajta teljes keramia, rezin vagy fém alapu inlayk, onlayk, koronak és hidak
valamint héjak ragasztasa

9. Gyokércsapok beragasztasa

ELLENJAVALLATOK

1. Direkt pulpasapkazas.
2. Kerlilje az anyag hasznalatat olyan pacienseknél, akik allergiasok a
metakrilat-monomerre, a metakrilat-polimerre vagy az acetonra.

NEM ALKALMAZHATO AZ ALABBI ESETEKBEN

1. Kémiai kotésl kompozit rezinek alkalmazasakor

2. Eugenolt tartalmazé anyagok alkalmazasakor, melyek gatolhatjak a G2-BOND
Universal megfelel6 megszilardulasat, illetve rogziilését

3. Erzékenységet csdkkentd anyagok alkalmazasakor, melyek gatolhatjak a
G2-BOND Universal megfelel6 megszilardulasat, illetve régzilését

HASZNALATI UTMUTATO

|. BONDOZAS DIREKT RESTAURALASKOR ILLETVE LATHATO
GYOKERFELSZIN KEZELESE
1. A kavitas preparalasa

Hasznaljon kofferdamot a védelem érdekében. Gondosan tavolitson el a

felszinrél minden ideiglenes anyagmaradékot. Alakitsa ki a kavitast

hagyomanyos médon. A kavitasnak megfelel tisztasagunak kell lennie a

sikeres adhézio érdekében. Oblitse le, majd gyengéden szaritsa le a

fogfelszint egy puszterrel.

Megjegyzés:

Pulpasapkazashoz hasznaljon kalcium-hidroxidot.

. A fogfelszin kezelése

Vélassza ki az alabbi harom technika egyikét:

a) Onsavazé technika
Applikaljon 1-PRIMER-t a preparalt zomanc- és dentinfelszinre, kilén
savazasi lépés nélkdil.

Megjegyzés:
A preparalatlan zomancfelszint minden esetben szelektiven savazni kell.

b) A zomanc szelektiv savazasa
Az 1-PRIMER zomancra és dentinre térténé felvitelét megel6zéen kizarolag a
preparalt zomancfelszinre 10-15 masodpercre vigyen fel 35-40%-os
foszforsavat, majd mossa le vizzel 5 masodpercig, és dvatosan szaritsa meg.

c) Teljes savazasos technika
Az 1-PRIMER zomancra és dentinre térténd felvitelét megel6zéen a
zomancfelszinre és a dentinre 10-15 masodpercre vigyen fel 35-40%-o0s
foszforsavat, majd mossa le vizzel 5 masodpercig, és dvatosan szaritsa meg.

. Az 1-PRIMER applikalasa

a) Kiadagolas
Uveges kiszerelés: Adagolas elétt alaposan razza fel az 1-PRIMER (ivegét.
Adagoljon ki egy par cseppet egy tiszta adagol6 talkaba. A kupakot azonnal
zarja vissza.

Megjegyzés:

Torolje le a felesleges anyagot a adagolocsérrél, mielétt visszazarna a
kupakot.

Egyadagos kiszerelés: Miel6tt kinyitna az egyadagos kiszerelést,
bizonyosodjon meg réla, hogy a kapszula felfelé all. Csavarja le a kupakot az
o6ra jarasaval ellentétes iranyban. A mellékelt eldobhato6 applikator
segitségével alaposan keverje 6ssze a folyadékot 5 masodpercig. Gy6z6djon
meg rola, hogy a tarté aljan és oldalan talalhaté folyadék is 6sszekeveredett.
Megjegyzés:

Ha a kupak tul szoros ahhoz hogy kinyiljon, hasznaljon egy masik egyadagos
kiszerelést. Ne probalja meg erével kinyitni, mert az anyag véletlenil a
szemébe vagy a bérére kerllhet.

b) AZONNAL vigye fel a preparalt zomanc- és dentinfelszinre az eldobhaté
applikator segitségével.

c) A felvitel utan 10 masodpercig hagyja érintetlendil.

d) 5 masodperc alatt alaposan szaritsa le olajmentes, szaraz levegével,
MAXIMALIS légnyomassal. Hasznaljon elszivast, igy megelzheti az adheziv
szétfrocskolését. A végeredmény egy vékony, fényes fellletli adheziv film
réteg, mely tovabbi légaram hatasara mar nem mozdul el.

Megjegyzések:

1) Amennyiben hosszan tarto tarolas utan veszi elé az 1-PRIMER-t a
hitészekrénybdl, a hasznalat megkezdése el6tt hagyja néhany percig
szobahémérsékleten allni.

2) Az 1-PRIMER illékony oldészert tartalmaz, ezért azonnal applikalja.

3) Az 1-PRIMER fényre keményedé anyag. Kiadagolasa utan évja a fénytol.

4) Amennyiben az applikalt anyag beszennyezédik vizzel, vérrel vagy nyallal a
fénykezelés el6tt, mossa le és szaritsa le a fogat, majd ismételje meg a
folyamatot az anyag ujbdli applikalasaval.

. A 2-BOND applikalasa

a) Kiadagolas
Uveges kiszerelés: Adagoljon ki egy par cseppet egy tiszta adagolo talkaba.
A kupakot azonnal zarja vissza.

Megjegyzés:

Soha ne cseppentse az 1-PRIMER-t és a 2-BOND-ot ugyanabba a talkaba.
Egyadagos kiszerelés: Miel6tt kinyitna az egyadagos kiszerelést,
bizonyosodjon meg réla, hogy a kapszula felfelé all. Csavarja le a kupakot az
6ra jarasaval ellentétes iranyban.

Megjegyzés:

Ha a kupak tul szoros ahhoz hogy kinyiljon, hasznaljon egy masik egyadagos
kiszerelést. Ne probalja meg erével kinyitni, mert az anyag véletleniil a
szemébe vagy a bérére kerllhet.

b) A méar 1-PRIMER-rel kezelt dentin és zomanc felliletre applikalja az anyagot,
eldobhato applikator segitségével.

c) Ovatosan, levegé segitségével oszlassa el az anyagot egyenletesen, hogy
egy vékony film réteget kapjon.

Megjegyzések:

1) A 2-BOND fényre keményedé anyag. Kiadagoldsa utan évja a fénytél.

2) Tavolitsa el a fogon maradt felesleges anyagot (az 6sszes nem bondozandé
felliletrél) egy vattagombdc vagy szivacsdarab segitségével, mivel az
anyagfelesleg eltavolitadsa a fénykezelés utan elég nehéz.

3) Amennyiben az applikalt anyag beszennyezddik vizzel, vérrel vagy nyallal a
fénykezelés el6tt, mossa le és szaritsa le a fogat, majd ismételje meg a
folyamatot az anyag ujbdli applikalasaval.

4) A hiitészekrényben tarolt 2-BOND anyagot hasznalat el6tt hagyja
szobahémérsékletlire melegedni.

Fénykezelés

Fénykezelje az anyagot egy lathato fényt kibocsato fénypolimerizalo

késziilékkel.
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Megvilagitasi ido

Tavolsag a fényvezetd
csértél <10 mm

Tavolsag a fényvezetd
csértél >10 mm

Halogén / LED

(700-1200 mW/cm?)

Nagy teljesitményi LED

(tébb, mint 1200 mW/cm?)

Megjegyzések:

1) A 6 kotés é eljarast mar:
Az alacsonyabb fényeré elégtelen adhézidhoz vezethet.

2) Afénykezelés ideje alatt hasznaljon védépajzsot vagy mas, a szemet védd
eszkdzt.

10 masodperc 20 masodperc

5 masodperc 10 masodperc

1a fér

wl végezze el.

B6A. Fényre keményed6 kompozitok és kompomerek behelyezése
kompozit behelyezését, kontlrozasat és fénykezelését a valasztott anyag
gyartéjanak utmutatasa alapjan végezze el.
. Dualkétésii kompozitok behelyezése
A megfelel6 kotéero biztositasa érdekében, ajanlott a dualkotésii kompozitot
fénykezelni, az 6nkété mod alkalmazasa helyett.
Finirozas
Igazitsa, finirozza és polirozza a helyreallitast hagyomanyos modon.
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II. JAVITAS
1. A helyreallitas el6készitése
Erdesitse a régzitendd feliileteket egy gyémantcsticcsal. A védelem érdekében
hasznaljon kofferdamot. Oblitse le, majd gyengéden szaritsa le a fogfelszint egy
puszterrel. Amennyiben a helyreallitas felszine livegkeramiat vagy
hibridkeramiat tartalmaz, kezelje le valamilyen szilanizalo szerrel, példaul
G-Multi PRIMER-rel a G2-BOND Universal applikalasa elétt.
Megjegyzés:
NE applikélja a G-Multi PRIMER-t a fogfelszinre.
. Fogfelszin el6kezelése
Az alabbi, az |. BONDOZAS DIREKT RESTAURALASKOR 2. A fogfelszin
kezelése részben emlitett harom eljaras kézll valasszon ki egyet
a) Onsavazo technika
b) A zomanc szelektiv savazasa
c) Teljes savazasos technika
. A G2-BOND Universal applikalasa o
Tekintse meg az |. BONDOZAS DIREKT RESTAURALASKOR 3-5. pontokat.
. Fényre keményed6 kompzitok és kompomerek behelyezése
A kompozit behelyezését, kontirozasat és fénykezelését a valasztott anyag
gyartéjanak utmutatasa alapjan végezze el.
Finirozas
|gazitsa, finirozza és polirozza a helyreallitast hagyomanyos médon.
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II.,TULERZEKENY FOG KEZELESE ES A DENTIN AZONNALI LEZARASA
1. Az 1-PRIMER applikalasa
Tekintse meg az |. BONDOZAS DIREKT RESTAURALASKOR 2. A fogfelszin
kezelése, 3. Az 1-PRIMER applikalasa részeket.
Opcionalisan, a 2-BOND applikalhaté az 1-PRIMER applikélasa utan. Tekintse
meg az |. BONDOZAS DIREKT RESTAURALASKOR 4. A 2-BOND applikélasa
részt.
Megjegyzés:
Tulérzékeny fogak kezelésekor az 6nsavazod technika hasznalata ajanlott.
. Fénykezelés
Tekintse meg az |. BONDOZAS DIREKT RESTAURALASKOR 5. Fénykezelés
részt.
. POLIMERIZALATLAN RETEG ELTAVOLITASA
Tavolitsa el a polimerizalatlan G2-BOND Universal 1-PRIMER réteget egy
nedves vattapamacs segitségével.
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V.INDIREKT RESTAURACIOK CEMENTEZESE G-CEM LinkForce anyaggal,
G-Premio BOND DCA hasznalata mellett, vagy anélkil.
Tekintse meg a G-CEM LinkForce anyag hasznalati utasitasat, és kovesse az
abban leirtakat.

V. GYOKERCSAP RAGASZTASA ES CSONKFELEPITES GRADIA CORE anyaggal,
G-Premio BOND DCA hasznalata mellett.
Tekintse meg a GRADIA CORE hasznalati utasitasat, és kovesse az abban
leirtakat.

Flakonvédé

Ajanlatos a G2-BOND Universal flakonvédé hasznalata. A flakonvédé arra lett
tervezve, hogy megvédije a terméket a test melegétdl, ami befolyasolhatja a
munkaidét. A megfelel6 utantdltével a flakonvédodk Gjra hasznalhatéak. Amikor a
flakon kilrtilt, tavolitsa el a flakonvédét, majd tisztitsa meg vizzel vagy t je at
alkohollal. NE sterilizalja, autoklavozza, illetve ne tisztitsa meg kémiai fertétlenité
szerrel.

Megjegyzés:

Az 1 és 2 jeldlési flakonvéddk az 1-PRIMER és 2-BOND anyaghoz tartoznak, ebben
a sorrendben. Ugyeljen hogy a flakonvédét a megfelelé anyaggal parositsa.
TAROLAS

Az optimalis teljesitmény érdekében 4-25 °C (39.2-77.0 °F) kozotti hémérsékleten

tarolja. Amennyiben hosszabb ideig nem hasznalja, tarolja hiitészekrényben.

KISZERELES

G2-BOND Universal készlet: 1-PRIMER 5 ml folyadék (1), 2-BOND 5 ml folyadék (1),
1-PRIMER Flakonvéds (1), 2-BOND Flakonvéd6 (1), eldobhaté keveréedény (20),
DISPOSABLE APPLICATOR I (eldobhaté applikator) (50)

G2-BOND Universal 1-PRIMER UtantélIt6: 5 ml folyadék (1)

G2-BOND Universal 2-BOND Utantolté: 5 ml folyadék (1)

G2-BOND Universal Egyadagos kiszerelés: 1-PRIMER 0.1 ml folyadék (50),
2-BOND 0.1 ml folyadék (50), DISPOSABLE APPLICATOR I (eldobhato
applikator) (100)

FIGYELMEZTETES
1. A termék ritkan érzékenységi reakciot valthat ki egyes személyeken. Amennyiben

hasonlot tapasztal, fliggessze fel a termék hasznalatat, és paciense forduljon

szakorvoshoz.

Mindig viseljen személyi védéfelszerelést, mint példaul kesztylt, maszkot,

biztonsagi szemvédoét.

Kerllje el az anyag lenyelését vagy belélegzését.

. Az 1-PRIMER anyag egy er6sen gyulékony folyadék és g6z. Ne hasznalja nyilt
lang kézelében. Tartsa tavol a gyujtoforrasoktol. Ne taroljon egy helyen nagy
mennyiséget. Ovja a kézvetlen napfénytél.

. Az 1-PRIMER illékony. Jdl szell6z6 helyen hasznalja. Javasolja a pacienseinek,

hogy az orrukon keresztiil Iélegezzenek.

A G2-BOND Universal Egyadagok kiszerelés egyszer hasznalatos. Ne probalja

visszazarni illetve Ujbol hasznalni. A 'Unit Dose’ kiszerelés nem zarhato vissza

megfeleléen a felnyitas utan, ezért az oldészer elparologhat.

. Amennyiben az anyag a szembe kertiil, azonnal 6blitse ki és forduljon orvoshoz.

Amennyiben az anyag a nyalkahartyara vagy a bérre keriil, azonnal tavolitsa el

egy szivacs- vagy vattadarab segitségével. A helyreallitas befejezése utan

alaposan 6blitse le vizzel.

. Amennyiben az anyaggal érintkezé szovet kifehéredik vagy felholyagosodik,
tanacsolja paciensének, hogy hagyja érintetlendl a terlletet az elvaltozas
eltlinéséig. Ez altalaban 1-2 hetet vesz igénybe. Az érintkezés elkeriilése
érdekében a kofferdammal nem fedett terlileteken kaka6vaj hasznalata ajanlott.

10. Amennyiben az anyag a munkafeliiletre ker(l, azonnal térélje le egy szaraz

torl6kendével.

11. Ne keverje 6ssze mas termékekkel.

12. A hulladékot a helyi szabalyoknak megfelel6en semmisitse meg.

13. Ne keverje 6ssze az 1-PRIMER anyagot a 2-BOND anyaggal.

14. Ne keverje 6ssze a 2-BOND anyagot Dual Cure aktivatorokkal.
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Némely, a jelen hasznalati utmutatéban emlitett termék a GHS besorolas szerint
veszélyes lehet. Mindig tajékozddjon a biztonsagi adatlapokbdl, melyek az alabbi
cimen érhetéek el:

http://www.gceurope.com
Az adatlapokat igényelheti beszallitojatol is.

TISZTITAS ES FERTOTLENITES:

TOBBCELU KISZERELES: a paciensek kozti keresztfertézések elkeriilésének
érdekében ez az eszkoz kdzepes szintli dezinfekciot igényel. A hasznalat utan
azonnal ellendrizze az eszkoz és a cimke sértetlenségét. Amennyiben sériilt dobja ki.
NE MERITSE FOLYADEKBA. Alaposan tisztitsa meg az eszkdzt a szennyezédések
megtapadasanak vagy raszaradasanak elkeriilésére. Fertétlenitse egészségligyben
regisztralt kozepes szinti infekciokontrol csoportba tartozé termékkel, a regionalis /
nemzeti eléirasoknak megfeleléen.

A biztonsagi és a klinikai teljesitmény 6sszefoglaléjat (Summary of Safety and
Clinical Performance (SSCP)) megtalélja az EUDAMED adatbazisban a
https://ec.europa.eu/tools/eudamed oldalon, vagy irjon nekiink a
Regulatory.gce@gc.dental email cimre.

Nem kivant hatasok jelzése:

Amennyiben barmilyen nem kivant hatast, reakciot vagy hasonlét észlel a termék

hasznalata eredményeként, olyat is ami nem szerepel a hasznalati utasitasban

talalhato felsorolasban, kérjiik jelentse kozvetleniil a megfeleld hatésagnak. Az

alabbi linken tudja kivalasztani az On orszaganak megfeleld hatosag elérhetéségét:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en

Kérjik, jelentse az esetet a sajat, belsé figyelmeztetd szolgalatunknak is:

vigilance@gc.dental

Ezaltal hozzajarul On is ezen termék biztonsagos hasznalatanak javitasahoz.

Utoljara moédositva: 10/2022

Przed uzyciem przeczytaj uwaznie
instrukcje stosowania.

G2-BOND Universal

DWUSKEADNIKOWY SWIATLOUTWARDZALNY UNIWERSALNY SYSTEM
LACZACY

Do stosowania wytgcznie przez dentystyczny personel medyczny zgodnie
z zalecanymi wskazaniami.

INSTRUKCJA STOSOWANIA

WSKAZANIA DO STOSOWANIA

1. Bezposrednie tgczenie $wiattoutwardzalnych kompozytéw i kompomerow

z tkankami zgba
. Laczenie kompozytdw o podwojnym mechanizmie wigzania do odbudowy zrebu
korony z tkankg zeba, o ile sg to materiaty utwardzane swiattem
Wewnatrzustna naprawa odbudéw kompozytowych, uzupetnien na bazie metalu
i na bazie tlenku cyrkonu/glinu
Wewnatrzustna naprawa uzupetnien ceramicznych w potaczeniu z silanowym
$rodkiem tgczacym
Leczenie nadwrazliwosci zgbow
Uszczelnianie oszlifowanego zeba (ubytku lub filaru) do odbudowy metodg
posrednig
Leczenie odstonietych powierzchni korzeni
Cementowanie wszelkiego rodzaju wktadow, naktadow, koron i mostow
petnoceramicznych, kompozytowych i na podbudowie z metalu oraz licowek
9. Osadzanie wktadu korzeniowego
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PRZECIWWSKAZANIA

1. Bezposrednie pokrycie miazgi.

2. Nalezy unikac¢ stosowania tego produktu u pacjentéw z rozpoznang alergig na
monomery i polimery metakrylowe bgdz aceton.

NIE STOSOWAC W POLACZENIU Z

1. Chemoutwardzalnymi zywicami kompozytowymi.

2. Materiatami zawierajgcymi eugenol, poniewaz moga zaburzac¢ proces
prawidtowego wigzania lub tgczenia G2-BOND Universal.

3. Srodkami do znoszenia nadwrazliwo$ci poniewaz moga zaburzaé proces
prawidtowego wigzania lub tgczenia G2-BOND Universal.

INSTRUKCJA STOSOWANIA }

I. PROCEDURA £ACZENIA UZUPELNIEN BEZPOSREDNICH | LECZENIA
ODStONIETEJ POWIERZCHNI KORZENIA
1. Preparacja ubytku

Do ochrony zastosowac koferdam. Upewnic¢ sie, ze materiat tymczasowy zostat

doktadnie usuniety z powierzchni. Ubytek powinien by¢ wiasciwie oczyszczony,

aby zapewni¢ odpowiednig adhezje. Sptukac i osuszy¢ przygotowane
powierzchnie zeba, delikatnym strumieniem sprezonego powietrza.

Uwaga:

Do przykrycia miazgi stosowac preparat wodorotlenkowo-wapniowy.

2. Przygotowanie powierzchni zeba

Wybra¢ jedng z 3 nastepujgcych technik:

a) Technika samotrawigca
Natozy¢ 1-PRIMER na opracowane szkliwo i zgbing, bez odrgbnego etapu
wytrawiania.

Uwaga:
Nieopracowane szkliwo powinno zawsze by¢ przygotowane przy uzyciu
techniki selektywnego wytrawiania szkliwa

b) Wytrawianie selektywne szkliwa
Przed natozeniem 1-PRIMER na szkliwo i zebine, wytrawi¢ tylko szkliwo
35-40% zelem kwasu fosforowego przez 10-15 sekund, sptukac¢ przez
5 sekund i delikatnie osuszy¢.

c) Technika jednoetapowego trawienia szkliwa i zgbiny
Przed natozeniem 1-PRIMER na szkliwo i zebine, wytrawi¢ szkliwo i zgbine
35-40% zelem kwasu fosforowego przez 10-15 sekund, sptuka¢ przez
5 sekund i delikatnie osuszy¢.

3. Aplikacja 1-PRIMER

a) Dozowanie
Butelka: Przed dozowaniem nalezy doktadnie potrzasng¢ butelkg 1-PRIMER.
Odmierzy¢ kilka kropli do czystego naczynia do dozowania. Zamkna¢ butelke
zatyczka natychmiast po uzyciu.

Uwaga:

Wytrze¢ nadmiar ptynu z dyszy butelki przed zamknieciem zatyczka.
Dawka jednostkowa: Przed otwarciem kapsutki z pojedynczg dawka nalezy
upewnic sie, ze jest skierowana nakretka do goéry. Odkreci¢ nakretke

w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara. Uzywajac
jednorazowego aplikatora, doktadnie wymieszac¢ ptyn przez 5 sekund,
upewniajgc sie, ze mieszany jest materiat ze spodu i $cianek kapsutki.
Uwaga:

Jesli nakretka dawki jednostkowej jest zbyt mocno dokrecona, aby jg
otworzy¢, nalezy uzy¢ innej kapsutki z jednostkowg dawka. Nie prébowac
otwiera¢ kapsutki z jednostkowg dawka uzywajgc nadmierne;j sity, gdyz grozi
to rozlaniem ptynu i moze spowodowac przypadkowy kontakt ze skérg

I oczami.

b) NATYCHMIAST natozy¢ na przygotowane powierzchnie szkliwa i zebiny za
pomocg jednorazowej koricowki aplikacyjnej.

c) Pozostawi¢ na 10 sekund po zakonczeniu aplikacji.

d) Osuszy¢ doktadnie przez 5 sekund MAKSYMALNIE sprezonym powietrzem
nie zawierajgcym oleju. Uzy¢ ssaka prozniowego, aby zapobiec
rozpryskiwaniu sie systemu tagczgcego. Efektem koncowym powinna by¢
cienka adhezyjna powloka o btyszczgcej powierzchni, ktéra nie bedzie
w spos6b widoczny przemieszczac sie pod wptywem sprezonego powietrza.

Uwaga:

1) Po wyjeciu z lodéwki po dtuzszym przechowywaniu, pozostawi¢ 1-PRIMER
w temperaturze pokojowej na kilka minut przed uzyciem.

2) 1-PRIMER stosowa¢ bezposrednio po pobraniu, gdyz materiat zawiera lotny
rozpuszczalnik.

3) 1-PRIMER jest materiatem $wiattoutwardzalnym. Ptyn po pobraniu chroni¢
przed $wiattem.

4) Jezeli natozony materiat zostanie zanieczyszczony woda, krwig lub $ling
przed utwardzeniem $wiattem, zmy¢ i osuszy¢ zab i powtérzy¢ procedure
naktadajgc ponownie materiat.

4. Aplikacja 2-BOND

a) Dozowanie
Butelka: Odmierzyc¢ kilka kropli do czystego naczynia do dozowania.
Zamkna¢ butelke zatyczka natychmiast po uzyciu.

Uwaga:

Nalezy uwazac, aby nie stosowac¢ 1-PRIMER i 2-BOND w tym samym
naczynku do dozowania.

Dawka jednostkowa: Przed otwarciem kapsutki z pojedynczg dawka nalezy
upewnic sie, ze jest skierowana nakretkg do goéry. Odkreci¢ nakretke

w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara.

Uwaga:

Jesli nakretka dawki jednostkowej jest zbyt mocno dokrecona, aby jg
otworzyé, nalezy uzy¢ innej kapsutki z jednostkowg dawka. Nie prébowac
otwiera¢ kapsutki z jednostkowg dawka uzywajgc nadmierne;j sity, gdyz grozi
to rozlaniem ptynu i moze spowodowac przypadkowy kontakt ze skérg

I oczami.

b) Naktada¢ za pomocg jednorazowego aplikatora na powierzchnie szkliwa
i zgbiny, ktére zostaty juz pokryte 1-PRIMER.

c) Stosowac delikatny strumien powietrza, aby rownomiernie rozprowadzic¢
materiat do uzyskania jednolitej grubo$¢ powtoki.

Uwaga:

1) 2-BOND jest materiatem $wiattoutwardzalnym. Ptyn po pobraniu chroni¢
przed $wiattem.

2) Usuna¢ nadmiar materiatu pozostajacego na powierzchni zeba (innej niz
powierzchnie podlegajgce tgczeniu) przy uzyciu gabki lub wacika, poniewaz
pozostatos$ci materiatu sg trudne do usunigcia po utwardzaniu $wiattem.

3) Jezeli natozony materiat zostanie zanieczyszczony woda, krwig lub $ling
przed utwardzeniem $wiattem, zmy¢ i osuszy¢ zgb i powtérzy¢ procedure
naktadajgc ponownie materiat.

4) Przechowywany w lodéwce 2-BOND przed uzyciem doprowadzi¢ do
temperatury pokojowe;j.

5. Utwardzanie $wiattem

Utwardzi¢ $wiattem przy uzyciu lampy polimeryzacyjnej emitujgcej $wiatto

widzialne.

Czas naswietlania

Odlegtos¢ od konca
$wiattowodu <10 mm

Odlegto$¢ od konca
$wiattowodu >10 mm

Halogen / LED

(700-1200 mW/cm?) 10 sekund 20 sekund
Wysokiej mocy LED
(wiecej niz 1200 mW/cm?) 5 sekund 10 sekund

Uwaga:

1) Materiat musi by¢ catkowicie spolimeryzowany, aby uzyskac¢ skuteczna site
wigzania. Nizsze natgzenie $wiatta moze powodowac niedostateczng adhezje.

2) Uzywac okularéw ochronnych lub innych oston chronigcych oczy podczas
naswietlania.

B6A. Naktadanie $wiattoutwardzalnych kompozytéw i kompomeréow
Postepowac zgodnie z instrukcjami producenta podczas aplikacji, konturowania
i utwardzania $wiattem wybranego materiatu kompozytowego.

6B. Naktadanie kompozytéw o podwéjnym mechanizmie wigzania
Aby zapewni¢ wystarczajacy site wigzania, zaleca sig utwardzenie $wiattem
podwdjnie utwardzalnego materiatu kompozytowego (zamiast trybu
samoutwardzania).

7. Opracowanie

Wypetnienie dopasowac¢, opracowac i wypolerowa¢ w standardowy sposéb.

Il. PRZYPADKI WYMAGAJACE NAPRAWY

1. Przygotowanie uzupetnienia
Zmatowi¢ powierzchnie tgczone za pomoca diamentowego wiertta.
Do ochrony zastosowa¢ koferdam. Sptukac i osuszy¢ przygotowane
powierzchnie strumieniem sprezonego powietrza. Jesli powierzchnia do
odbudowy zawiera ceramike szklang lub ceramike hybrydowa, przed
natozeniem G2-BOND Universal nalezy nanie$¢ na te powierzchnie silanowy
srodek taczacy, taki jak G-Multi PRIMER.
Uwaga:
NIE stosowa¢ G-Multi PRIMER na powierzchnie zeba.

2. Przygotowanie powierzchni zeba
Wybra¢ jedng z trzech nastepujgcych technik opisanych w punkcie
|. PROCEDURA £LACZENIA W PRZYPADKU UZUPEENIEN BEZPOSREDNICH
2. Przygotowanie powierzchni zeba.
a) Technika samotrawigca
b) Wytrawianie selektywne szkliwa
c) Technika jednoetapowego trawienia szkliwa i zebiny

3. Aplikacja G2-BOND Universal |
Patrz: |. PROCEDURA £t ACZENIA W PRZYPADKU UZUPEELNIEN
BEZPOSREDNICH 3-5

4. Naktadanie $wiattoutwardzalnych kompozytéw/kompomeréw
Wybrany materiat kompozytowy natozy¢, uksztattowac i utwardzi¢ swiattem
zgodnie z instrukcjami producenta.

5. Opracowanie
Wypetnienie dopasowac, opracowac i wypolerowac¢ w standardowy sposéb.

II.LLECZENIE NADWRAZLIWOSCI ZEBOW | NATYCHMIASTOWE
USZCZELNIENIE ZEBINY
1. Stosowanie 1-PRIMER |
Patrz: |. PROCEDURA £t ACZENIA W PRZYPADKU UZUPEENIEN
BEZPOSREDNICH 2. Przygotowanie powierzchni zeba, 3. Aplikacja
1-PRIMER.
Opcjonalnie, 2-BOND moze by¢ réwniez aplikowany po natozeniu 1-PRIMER.
Patrz: |. PROCEDURA £t ACZENIA W PRZYPADKU UZUPEENIEN
BEZPOSREDNICH 4. Aplikacja 2-BOND
Uwaga:
W leczeniu nadwrazliwo$ci zebow zalecana jest technika samotrawigca.
Utwardzanie $wiattem
Patrz: |. PROCEDURA £ACZENIA W PRZYPADKU UZUPELNIEN
BEZPOSREDNICH, 5. Utwardzanie $wiattem
USUWANIE NIESPOLIMERYZOWANEJ WARSTWY
Usuna¢ niespolimeryzowang warstwe G2-BOND Universal 1-PRIMER przy
uzyciu wilgotnego wacika.
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IV.CEMENTOWANIE UZUPELNIEN POSREDNICH z uzyciem G-CEM LinkForce
z lub bez G-Premio BOND DCA
Zapoznaj sig z instrukcjg stosowania G-CEM LinkForce i postepuj zgodnie z jej
zaleceniami.

V. CEMENTOWANIE WKLADOW | ODBUDOWA ZREBU z uzyciem GRADIA CORE
i G-Premio BOND DCA
Zapoznaj si¢ z instrukcjg stosowania GRADIA CORE i postepuj zgodnie z jej
zaleceniami.

Ostony butelek

Zaleca si¢ stosowanie oston na butelki G2-BOND Universal. Ostony na butelki
zostaty zaprojektowane w celu ochrony produktu przed cieptotg ciata, ktéra mogtaby
mie¢ wptyw na czas pracy produktem. Ostony butelek moga by¢ ponownie uzyte
wraz z kolejnymi uzupetnieniami materiatu. Kiedy butelka jest pusta, zdjg¢ ostone

i wyczysci¢ ja wodg lub przetrze¢ alkoholem. Nie nalezy sterylizowa¢, autoklawowa¢
ani czysci¢ chemicznymi $rodkami dezynfekujgcymi.

Uwaga:

Ostony butelek oznaczone 1 i 2 sg przeznaczone odpowiednio do 1-PRIMER

i 2-BOND. Nalezy uwazac, aby nie natozy¢ nieprawidtowo oston butelki.

PRZECHOWYWANIE
Dla zapewnienia optymalnych wtasciwosci, produkt przechowywac¢ w temperaturze
4-25°C. Jesli nie bedzie uzywany przez dtuzszy czas, przechowywac w lodéwce.

OPAKOWANIA

G2-BOND Universal Bottle Kit: 1-PRIMER 5 ml ptyn (1), 2-BOND 5 ml ptyn (1),
1-PRIMER ostona butelki (1), 2-BOND ostona butelki (1), jednorazowe pojemniki
do dozowania (20), DISPOSABLE APPLICATOR II (jednorazowy aplikator) (50)

G2-BOND Universal 1-PRIMER Uzupetnienie butelka: 5 ml ptyn (1)

G2-BOND Universal 2-BOND Uzupetnienie butelka: 5 ml ptyn (1)

G2-BOND Universal Unit Dose Kit: 1-PRIMER 0.1 ml ptyn (50),
2-BOND 0.1 ml ptyn (50), DISPOSABLE APPLICATOR I (jednorazowy aplikator)
(100)

SRODKI OSTROZNOSCI
1. W rzadkich przypadkach, u niektérych oséb produkt moze wywotac alergie.
Jezeli dojdzie do takich reakcji, nalezy przerwaé stosowanie produktu
i skonsultowac sig z lekarzem.

. Zawsze powinny by¢ uzywane $rodki ochrony indywidualnej (PPE), takie jak
rekawice, maski i okulary ochronne.

. Chroni¢ pacjenta przed wdychaniem lub potknigciem materiatu.

1-PRIMER jest ptynem fatwopalnym i paruje. Nie stosowa¢ w poblizu otwartego

ognia. Trzymac¢ z dala od zrédet zapalnych. Nie przechowywac duzych ilo$ci

materiatu w jednym miejscu. Chroni¢ przed bezposrednim dziataniem $wiatta
stonecznego.

. 1-PRIMER jest substancjg lotng. Stosowa¢ w dobrze wentylowanym miejscu.
Zalecac¢ pacjentom oddychanie przez nos.

. G2-BOND Universal w jednorazowych amputkach jest przeznaczony do
jednokrotnego uzycia. Nie nalezy probowac zakrecac lub uzywac ponownie.
Amputki z jednostkowg dawka nie da sig prawidtowo zamkna¢ po jej uprzednim
otwarciu i lotny rozpuszczalnik moze odparowac.

. W przypadku kontaktu z gatkg oczng, natychmiast sptuka¢ wodg i skonsultowaé
sie z lekarzem specjalistg.

. W przypadku kontaktu z btong $luzowg lub skérg materiat niezwtocznie usungc¢
gabka lub wacikiem. Po zakonczeniu procedury odbudowy doktadnie sptukac¢
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woda.

. Gdy btona $luzowa w zetknigciu z materiatem staje sie biata lub tworzy sie
pecherz, poinstruowac pacjenta, aby nie dotykat zmienionej tkanki do momentu
ustgpienia zmian, zwykle przez okres 1-2 tygodni. W celu unikniecia kontaktu, na
obszary nie pokryte koferdamem zalecane jest natozenie masta kakaowego.

10. Materiat rozprys$niety na blacie lub podtodze od razu usung¢ suchg $cierka.

11. Nie mieszac z produktami do tego nie przeznaczonymi.

12. Wszelkie odpady utylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

13. Nie miesza¢ 1-PRIMER z 2-BOND.

14. Nie miesza¢ 2-BOND z aktywatorami podwojnego utwardzania.

©

Niektore produkty wymienione w niniejszej instrukcji stosowania mogg byé
sklasyfikowane jako niebezpieczne zgodnie z GHS. Zawsze nalezy zapoznac sig
z kartami charakterystyki dostepnymi na stronie:

http://www.gceurope.com
Mozna je réwniez otrzymac od dostawcy

CZYSZCZENIE | DEZYNFEKCJA

WYROBY MEDYCZNE WIELORAZOWEGO UZYCIA: Aby unikngé krzyzowego
zakazenia miedzy pacjentami wyréb wymaga dezynfekcji $redniego stopnia.
Bezposrednio po uzyciu produkt oraz etykiete nalezy bada¢ pod katem uszkodzenia.
Wyrzuci¢ produkt w razie stwierdzenia uszkodzen.

NIE ZANURZAC W SRODKACH DEZYNFEKCYJNYCH. Doktadnie oczysci¢
produkt, aby zapobiec wysychaniu i akumulacji substancji zanieczyszczajgcych.
Dezynfekcje wykonywac¢ dopuszczonym do stosowania $rodkiem klasy medycznej do
zapobiegania infekcjom zgodnie z wytycznymi regionalnymi / krajowymi.

Podsumowanie Bezpieczenstwa i Wynikéw Klinicznych (SSCP) mozna znalezé w
bazie danych EUDAMED (https://ec.europa.eu/tools/eudamed) lub kontaktujgc sie z
nami pod adresem Regulatory.gce@gc.dental.

Raportowanie dziatan niepozgdanych:

Jesli zauwazysz jakiekolwiek niepozgdane dziatanie, reakcje lub do$wiadczysz

podobnych zdarzen po zastosowaniu tego produktu, uwzgledniajgc takie, ktdre nie

zostaty wymienione w tej instrukcji stosowania, zgtos je bezposrednio w odpo-

wiedniej jednostce monitorowania, wybierajac wtasciwy organ w Twoim kraju

dostepny za posrednictwem ponizszego linka:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en

jak réwniez do naszej wewnetrznej jednostki monitorowania: vigilance@gc.dental

W ten sposéb przyczynisz sie do poprawy bezpieczenstwa tego produktu.

Ostatnia aktualizacja: 10/2022

Tnainte de utilizare, cititi cu atent;
instructiunile de folosire.

G2-BOND Universal

SISTEM DE ADEZIUNE UNIVERSAL, FOTOPOLIMERIZABIL, CU DOUA
COMPONENTE

A se utiliza doar de catre medicii stomatologi conform indicatiilor recomandate.
INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE

INDICATII DE FOLOSIRE

. Adeziunea directa a compozitelor si compomerilor fotopolimerizabili la structura
dentara

Adeziunea compozitelor pentru refaceri de bonturi cu polimerizare duala la
structura dentara, doar daca aceste materiale sunt fotopolimerizabile.

. Reparatii intraorale a restaurarilor din compozit, metalice si pe bazéa de zirconiu /
alumina

Reparatii intraorale a restaurérilor ceramice in combinatie cu un agent de
silanizare

Tratamentul hipersensibilitatii dentare

Sigilarea dintilor preparati (cavitate sau bont) pentru restauréri indirecte
Tratamentul radacinilor expuse

Cimentarea tuturor tipurilor de inlay, onlay, coroane & punti si fatete metalice,
résinice sau ceramice

Cimentarea pivotilor
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CONTRAINDICATII

1. Coafaj direct.

2. A se evita utilizarea acestui produs in cazul pacientilor cu alergii cunoscute la
monomeri si polimeri metacrilati sau acetona.

A NU SE UTILIZA IN COMBINATIE CU

1. Compozit rasinic polimerizat chimic.

2. Materiale ce contin eugenol deoarece acestea pot impiedica G2-BOND Universal
sa faca priza sau sa adere in mod corect.

3. Desensibilizanti deoarece pot impiedica G2-BOND Universal sa faca priza sau sa
adere in mod corect.

INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE .

|. PROCEDEU DE ADEZIUNE PENTRU RESTAURARI DIRECTE $I
TRATAMENTUL RADACINILOR EXPUSE
1. Prepararea cavitatii

Utilizati diga pentru protectie. Asigurati-va ca ati indepartat complet orice

material provizoriu de pe suprafata. Preparati dintele utilizand tehnicile

standard. Cavitatea trebuie sa fie suficient de curata pentru a asigura o

adeziune sigura. Clatiti si uscati suprafetele dentare preparate cu ajutorul unei

seringi cu aer.

Nota:

Pentru coafajul direct utilizati hidroxid de calciu.

2. Tratamentul suprafetelor dentare

Selectati o optiune din urmatoarele 3 tehnici:

a) Tehnica auto-demineralizanta
Aplicati 1-PRIMER pe smaltul si dentina frezate, faré o etapa separata de
demineralizare.

Nota:
Smaltul nefrezat trebuie tratat intotdeauna cu una din tehnicile de
demineralizare selectiva a smalfului.

b) Demineralizare selectiva a smaltului
Inainte de a aplica 1-PRIMER pe smalt si dentina, demineralizati doar smaltul
cu acid fosforic gel 35-40% timp de 10-15 secunde, clatiti timp de 5 secunde
si uscati bland.

¢) Tehnica demineralizarii totale
Inainte de a aplica 1-PRIMER pe smalt si dentina, demineralizati smaltul si
dentina cu acid fosforic gel 35-40% timp de 10-15 secunde, clatiti timp de 5
secunde si uscati bland.

3. Aplicare 1-PRIMER

a) Dozare
Tip flacon: Inainte de dozare agitati bine flaconul de 1-PRIMER. Dozati
cateva picéturi intr-un godeu curat. inchideti capacul flaconului imediat dupa
utilizare.

Nota:

Stergeti excesul de lichid de pe varf inainte de a inchide capacul.

Tip Unidoza: inainte de a deschide capacul unidozei verificati daca varful
capacului este indreptat in sus. Desurubati capacul in sensul invers acelor de
ceasornic. Utilizand aplicatorul de unica folosinta oferit, mixati bine lichidul
timp de 5 secunde, asigurandu-va ca amestecati si materialul de pe fundul
unidozei si de pe laterale.

Nota:

In cazul in care capacul unidozei este prea strans si nu poate fi deschis,
utilizati o alta unidoza. Nu incercati sa deschideti capacul unidozei fortand
excesiv deoarece acest lucru poate determina varsarea lichidului din interior
si poate cauza contactul accidental cu pielea si ochii.

b) Aplicati IMEDIAT pe suprafata smaltului si dentinei preparate utilizand un
aplicator de unica folosinta.

c) Asteptati timp de 10 secunde dupa aplicare.

d) Uscati bine timp de 5 secunde cu aer necontaminat cu ulei la presiune
MAXIMA. Utilizati suctiunea vacuum pentru a preveni dispersia adezivului.
Rezultatul final trebuie sa fie un film adeziv subtire cu o suprafaté lucioasa,
ce nu se misca vizibil sub jet de aer.

Note:

1) Dacé a fost depozitat la frigider pentru o perioada mai lunga lasati 1-PRIMER
la temperatura camerei timp de cateva minute inainte de utilizare.

2) Aplicati 1-PRIMER imediat deoarece materialul contine un solvent volatil.

3) 1-PRIMER este un material fotopolimerizabil. Protejati lichidul de lumina dupa
dozare.

4) In cazul in care materialul aplicat este contaminat cu apa, sange sau saliva
nainte de fotopolimerizare, spalati si uscati dintele si repetati procedura prin
reaplicarea materialului.

4. Aplicare 2-BOND

a) Dozare
Tip flacon: Dozati cateva picaturi intr-un godeu curat. Inchideti capacul
flaconului imediat dupa utilizare.

Nota:

Aveti grija sa nu aplicati 1-PRIMER si 2-BOND in acelasi godeu.

Tip Unidoza: inainte de a deschide capacul unidozei verificati daca varful
capacului este indreptat in sus. Desurubati capacul in sensul invers acelor de
ceasornic.

Nota:

in cazul in care capacul unidozei este prea strans si nu poate fi deschis,
utilizati o alta unidoza. Nu incercati sa deschideti capacul unidozei fortand
excesiv deoarece acest lucru poate determina varsarea lichidului din interior
si poate cauza contactul accidental cu pielea si ochii.

b) Aplicati, utilizand un aplicator de unicé folosinta, pe suprafata smaltului si
dentinei deja tratate cu 1-PRIMER.

c) Suflati usor cu aer pentru a dispersa omogen materialul intr-un film cu
grosime uniforma.

Note:

1) 2-BOND este un material fotopolimerizabil. Protejati lichidul de lumina dupa
dozare.

2) Utilizand un burete sau o buleta, indepartati materialul in exces ramas pe
dinte (pe alte suprafete decat cele ce necesitd adeziune) deoarece reziduurile
de material sunt dificil de indepartat dupé fotopolimerizare.

3) In cazul in care materialul aplicat este contaminat cu apa, sange sau saliva
Tnainte de fotopolimerizare, spalati si uscati dintele si repetati procedura prin
reaplicarea materialului.

4) In cazul in care 2-BOND a fost refrigerat, trebuie adus la temperatura
camerei inainte de utilizare.

5. Fotopolimerizare
Fotopolimerizati utilizand o lampa de polimerizare cu lumina vizibila.

Timp de iradiere

Distanta fata de varful
ghidului luminos <10 mm

Distanta fata de varful
ghidului luminos >10 mm

Halogen / LED

(700-1200 mW/cm?) 10 secunde 20 secunde
LED cu putere ridicata
(peste 1200 mW/cm?) 5 secunde 10 secunde

Note:

1) Fotopolimerizati complet pentru o rezistenta a adeziunii eficientd. O intensitate mai
scazuta a luminii poate determina o adeziune insuficienta.

2) Utilizati o protectie pentru lumina sau ochelari de protectie pe perioada
fotopolimerizarii.

6A. Aplicarea compozitelor si compomerilor fotopolimerizabili
Urmati instructiunile de utilizare ale producatorului pentru aplicarea, conturarea
si fotopolimerizarea materialului compozit rasinic ales.

6B. Aplicarea compozitelor cu polimerizare duala
Pentru a asigura o rezistenta a adeziunii suficienta se recomanda
fotopolimerizarea materialului compozit cu polimerizare duala (versus
auto-polimerizare)

7. Finisare

Ajustati restaurarea, finisati si lustruiti utilizand tehnicile standard.

1. SITUATII DE REPARATII

1. Prepararea restaurarii
Creati asperitati pe suprafetele ce necesita adeziune utilizand un varf
diamantat.
Utilizati diga pentru protectie. Clatiti si uscati suprafetele preparate cu o seringa
cu aer. In cazul in care suprafata restaurérii contine ceramica pe baza de sticla
sau ceramica hibrida, tratati aceste suprafete utilizand un agent de silanizare
cum ar fi G-Multi PRIMER finainte de a aplica G2-BOND Universal.
Nota:
NU aplicati G-Multi PRIMER pe suprafata dentara.

2. Tratamentul suprafetelor dentare
6. Selectati una din urmatoarele trei tehnici descrise in . PROCEDEU DE

ADEZIUNE PENTRU RESTAURARI DIRECTE 2. Tratamentul suprafetelor
dentare.

a) Tehnica autodemineralizanta
b) Demineralizare selectiva a smaltului
c) Tehnica demineralizarii totale

3. Aplicare G2-BOND Universal .
Consultati . PROCEDEU DE ADEZIUNE PENTRU RESTAURARI DIRECTE
3-5.

4. Aplicarea compozitelor/compomerilor fotopolimerizabili
Urmati instructiunile de utilizare ale producatorului pentru aplicarea, conturarea
si fotopolimerizarea materialului compozit rasinic ales.

5. Finisare
Ajustati restaurarea, finisati si lustruiti utilizand tehnicile standard.

1. TRATAMENTUL SENSIBILITATII DENTARE S| SIGILARE IMEDIATA A DENTINEI
1. Aplicare 1-PRIMER

Consultati I. PROCEDEU DE ADEZIUNE PENTRU RESTAURARI DIRECTE 2.
Tratamentul suprafetelor dentare, 3. Aplicare 1-PRIMER.
Optional, 2-BOND poate fi de asemenea aplicat dupd aplicarea 1-PRIMER.
Consultati . PROCEDEU DE ADEZIUNE PENTRU RESTAURARI DIRECTE 4.
Aplicare 2-BOND.
Nota:
Pentru tratamentul hipersensibilitatii dentare se recomanda tehnica
autodemineralizanta.

. Fotopolimerizare
Consultati . PROCEDEU DE ADEZIUNE PENTRU RESTAURARI DIRECTE 5.
Fotopolimerizare

. INDEPARTAREA STRATULUI NEPOLIMERIZAT
indepaértati stratul nepolimerizat de G2-BOND Universal 1-PRIMER utilizand o
buletd umeda.
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V.CIMENTAREA RESTAURARILOR INDIRECTE utilizand G-CEM LinkForce
impreuna cu sau fara G-Premio BOND DCA
Consultati instructiunile de folosire ale G-CEM LinkForce si urmati indicatiile
respective.

V.CIMENTAREA PIVOTILOR $I REFACEREA BONTURILOR utilizand GRADIA
CORE impreuna cu G-Premio BOND DCA
Consultati instructiunile de folosire ale GRADIA CORE si urmati indicatiile
respective.

Capacele flacoanelor

Se recomanda utilizarea capacelor flacoanelor de G2-BOND Universal. Capacele
flacoanelor sunt concepute pentru a proteja produsul de céldura corpului care ar
putea impacta timpul de lucru al produsului. Capacele flacoanelor pot fi reutilizate cu
rezervele urmatoare. Atunci cand flaconul este gol, indepartati capacul si curatati-l
cu apa sau cu alcool. A nu se steriliza, autoclava sau curata cu dezinfectanti chimici.
Nota:

Capacele flacoanelor marcate 1 si 2 sunt pentru 1-PRIMER, respectiv 2-BOND. Aveti
grija sa nu le atasati incorect.

DEPOZITARE

Pentru o performanté optimé se recomandé depozitarea la temperatura de

4-25 °C (39.2-77.0 °F). In cazul in care nu se va utiliza pentru o perioada mai lunga
de timp depozitati la frigider.

AMBALARE

G2-BOND Universal Kit Flacon: 1-PRIMER 5 mL lichid (1), 2-BOND 5 mL lichid (1),
1-PRIMER capac flacon (1), 2-BOND capac flacon (1),
Godeu de unica folosinta (20), DISPOSABLE APPLICATOR T (50)

G2-BOND Universal 1-PRIMER rezerva flacon: 5 mL lichid (1)

G2-BOND Universal 2-BOND rezerva flacon: 5 mL lichid (1)

G2-BOND Universal Kit Unidoze: 1-PRIMER 0.1 mL lichid (50),
2-BOND 0.1 mL lichid (50), DISPOSABLE APPLICATORII (100)

ATENTIE
1. In cazuri rare acest produs poate cauza sensibilitate la anumite persoane. Daca
apar astfel de reactii, incetati utilizarea produsului si consultati medicul.

. Echipamentul personal de protectie (EPP) cum ar fi manusile, mastile si ochelarii
de protectie trebuie intotdeauna utilizat.

. A se evita inhalarea sau ingerarea materialului.

1-PRIMER este un lichid si vapor extrem de inflamabil. A nu se utiliza in

apropierea unei flacari deschise. A se feri de surse de combustie. A nu se

depozita cantitati mari intr-o singura zona. A se evita lumina solaré directa.

1-PRIMER este volatil. A se utiliza in spatii bine ventilate. Sfatuiti pacientul sa

respire pe nas.

Unidoza G2-BOND Universal este de unica folosinta. A nu se reutiliza. Unidoza

nu poate fi inchisa in mod adecvat dupa deschidere si solventul volatil se poate

evapora.

. In cazul contactului cu ochii, clatiti imediat cu apa si adresati-va unui medic.

In cazul contactului cu tesutul oral sau cu pielea, indepartati imediat cu un burete

sau cu o buletd. Dupa terminarea tratamentului de restaurare, clatiti bine cu apa.

. Daca tesutul care a intrat in contact cu materialul capata culoarea alba sau
formeaza o pustuld, sfatuiti pacientul sa nu atinga zona afectata, pana cand
semnul dispare, de obicei in 1-2 saptamani. Pentru a se evita contactul, este
recomandata izolarea zonei care nu este acoperita de digad cu unt de cacao.

10. La contactul cu masa sau podeaua, stergeti imediat cu o carpa uscata.

11. A nu se amesteca cu alte produse.

12. Aruncati continutul / recipientele conform legislatiei locale de depozitare a

deseurilor.
13. A nu se amesteca 1-PRIMER cu 2-BOND.
14. A nu se amesteca 2-BOND cu Activatorii cu polimerizare duala.
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Unele produse mentionate in aceste Instructiuni de Folosire pot fi clasificate ca fiind
periculoase conform GHS. Familiarizati-va intotdeauna cu Fisele de Siguranta
disponibile la:

http://www.gceurope.com
Pot fi obtinute de asemenea si de la distribuitorul dumneavoastra.

CURATAREA S| DEZINFECTAREA

RECIPIENTE DESTINATE UTILIZARILOR MULTIPLE: pentru a se evita
contaminarea ncrucisata intre pacienti acest dispozitiv necesita un nivel mediu de
dezinfectare. Imediat dupa utilizare inspectati recipientul si eticheta pentru a observa
daca au suferit deteriorari. In cazul in care recipientul este deteriorat, renuntati la
utilizarea sa. N .

A NU SE SCUFUNDA [N SOLUTIA DEZINFECTANTA. Curatati dispozitivul pentru a
preveni uscarea si acumularea de substante contaminante. Dezinfectati cu un produs
medical autorizat pentru prevenirea si controlul infectiilor de nivel mediu in
conformitate cu reglementarile nationale / regionale.

Pentru Sumarul datelor de siguranta si Performanta Clinica (SSCP) va rugam sa
consultati baza de date EUDAMED (https://ec.europa.eu/tools/eudamed) sau sa ne
contactati la Regulatory.gce@gc.dental

Raportarea efectelor nedorite:

In cazul in care apar orice fel de efecte nedorite, reactii adverse sau evenimente

similare ca urmare a utilizarii acestui produs, inclusiv a celor neincluse in aceste

instructiuni de folosire, va rugam sa le raportati direct catre sistemul de control

competent relevant, prin selectarea institutiei corespunzatoare din tara

dumneavoastra din lista disponibila in link-ul urmator:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en

precum si catre sistemul nostru de control intern: vigilance@gc.dental

In acest fel veti contribui la imbunétatirea sigurantei oferite de acest produs.

Ultima revizuire: 10/2022

BHUMAaTENbHO NPOYUTANTE MHCTPYKLMIO
nepes NpuMeHeHneM.

G2-BOND Universal
OXXWN2-BOH[M YHuBepcan

[1BYXKOMMOHEHTHbIN CBETOOTBEPXXAAEMbI YHUBEPCAJbHbBIN ANTE3VB

Matepuan npefiHasHayeH ToNbKo ANs NPOMecCUOHanbHOMo NPUMEHeHNs B
COOTBETCTBUM C NOKA3aHUSMU, ONMUCAHHBIMU B HACTOALLEN NHCTPYKLIMN.

WHCTPYKLMA NO NPUMEHEHUIO

MOKA3AHUA K MPUMEHEHUIO

1. BOHAMHT CBETOOTBEPK/AAEMBIX KOMMO3UTOB U MOANDULIMPOBAHHBIX KOMMO3UTOB
(komMnomepoB) k CTpykTypam 3y60B

2. BOHANHT K CTPYKTypam 3y60B KOMMNO3NTOB ABOWHOTO OTBEPXAEHNS ANS

BOCCTaHOBMNEHNS KynbTU 3y6a Npu yCNoBIN, YTO 3TU MaTepuarnsl

CBETOOTBEPXKAAEMbI

Mo4mnHKa HenocpeJCTBEHHO B MOMNOCTYU PTa KOMMNO3UTHLIX PECTaBpaLmii 1

pecTaBpauuii Ha kapkacax U3 MeTansa, OkCAa LMPKOHUS U OKCUAA anioMUHUS

MounHKa HeNOCPEeACTBEHHO B MOMOCTU PTa KePaMUYECKUX pecTaBpaLuit npn

YCFOBUM UCMONb30BaHWUS aAre3nBa B KOMGUHALMM C CURIGHOM

YcTpaHeHune runepyyBCcTBUTENBHOCTY 3y6G0B

BaneuatbiBaHne oTnpenapvpoBaHHO NOBEPXHOCTU 3y6a (nonoctu unu abatmeHTa)

NPy BbINOMHEHNM HENPSIMBIX PeCTaBpaLuit

> ow

o0

7. OGpaboTka 0GHAXMBLUNXCS Y4aCTKOB NPULLIEEYHOI MOBEPXHOCTY KOPHS 3y6a

8. duKcaLms BCeX TUMOB LIENbHOKEPaMNYECKIX, KOMMO3UTHbIX 1
MeTannokepammyeckux Bknasok, Haknaaok, BUHUPOB, KOPOHOK U MOCTOBMAHbIX
npoTtesos

9. dukcaums WTudToB

NMPOTUBOMNOKA3AHUA

1. MNpsamMoe nepekpbITE Nynbbl.

2. He ncnonb3yitTe ianHLI MaTepuan npu paGoTe ¢ NauueHTamu, AMEeIoLLMN B
aHaMHe3se annepruieckne peakunn Ha MeTakpunaT MoHoMepbI, MeTakpunat
NoNUMepbI, NN aLeToH.

HE MPUMEHATb

1. B KOMGMHALMM C KOMNO3NTaMU XMMUYECKOTO OTBEPXKACHNS.

2. B kOMBUHaLNM C MaTepuanamu, Coepkallumm 3BreHor, Tak kak 9BreHon MoxeT
BOCNPENATCTBOBATbL HaANexXallemy oTBepxaeHnio u agreaun G2-BOND Universal.

3. B komBuHauuu ¢ aeceHcMbunusaTopamu, Tak kak AeceHcMbunuaaTopbl MoryT
BOCNPENATCTBOBATL HaAnexallemy oTeepxaeHnio n aareaun G2-BOND Universal.

WHCTPYKUMA NO NPUMEHEHUIO .

I. MPOLIEAYPA BOHAWHIA MPW BLINONHEHWN NPAMOW PECTABPALIM NN
OBPABOTKE OTKPbITbIX YYACTKOB MPUWEEYHOW MOBEPXHOCTW KOPHA
3YBA
1. MoaroToBka NonocTH

Ans 3awuThl NpuneraloLWwmnx TkaHelh ncnonbayinte pabbep-gam. Y6eautech, 4to

0CTaTku BPEMEHHbBIX MaTepPUanoB NOHOCTbIO YAANeHb! C NOBEPXHOCTH paboyei

obnacTu. OTnpenapupyiiTe 3y6, NpPUMEHAN cTaHgapTHYI0 TeXHNKY. MonocTs

[107XHa BbiTh AOCTATOYHO YUCTOIA, 4TOGLI FAPAHTUPOBATH HAANEXALLYI0 aAre3uio.

MpomoiiTe NOArOTOBMEHHbIE NOBEPXHOCTH, @ 3aTeM NPOCYLLUTE UX, crerka

o6ayBas Bo3gyxom 6e3 npumeceit.

MpumeyaHune:

Ans nepekpbITUA NyMbMbl UCNONB3YATE TMAPOOKUCH KamnbLns.

2. O6paboTka paboynx NnoBepxHOCTEN

BbiGepute ogHy 3 3 metoaunk paboTsl:

a) MeToanka camonpoTpasnueaHns
Hanecute npaiimep 1-PRIMER Ha o6pa6oTaHHble NoBepXHOCTM amani 1
[IeHTWUHA, MUHYS OTAENbHBINA 3Tan NPoTPaBMBaHNS.

Mpumeyarue:
Heo6paboTaHHyto amans BCEIJA cneayeT npoTpaBnneaTh COrnacHo
MeToAnKe U3BUpaTenbHOro NPOTPaBNMBaHUS IManu.

b) MeToauka n3bupartenbHoro NnpoTpasnuMBaHnsa amanu
Mepen HaHeceHnem npanmepa 1-PRIMER Ha amanb 1 AeHTUH npou3BeanTe
npoTpaBnuBaHue Tonbko o6paboTaHHo amanu: HaHecuTe renb 35-40%
ocdopHoit kncnoTel, ocTaBbTe Ha 10-15 cekyHA, 3aTem NPOMOITE BOAOW B
TeueHne 5 cekyH/ 1 akkypaTHO NpocyLinTe.

c) MeToaMka TOTanbHOro NPOTPaBNNBaAHMS
Mepen HaveceHnem npaiimepa 1-PRIMER Ha amanb v AeHTUH NnpousseanTe
npoTpasnueanne 06paboTaHHoOI aManu v leHTuHa: HaHecuTe renb 35-40%
ocdopHoi kucnoTel, ocTaBbTe Ha 10-15 cekyHz, 3aTemM NPoMoNTe BOJON B
TeyeHue 5 CeKYHA 1 akKypaTHO NpoCyLInTe.

3. HaHneceHue npaitmepa 1-PRIMER

a) Mi3Bnekute MmaTtepuan u3 KoHTeliHepa
Mpu ucnonb308aHuu ghakora: MNepen TeM, Kak BbliaBnMBaTh npenapar,
XOpoLlo BCTpsixHUTe cpnakoH npaiimepa 1-PRIMER. BbiaaBnTe Heckonbko
Kanene MaTepuana Ha YucTbIi G1oK Ans 3amelunsaHns. Cpasy xe 3akpoiite
ONaKOH KPbILLKOWA.

Mpumeyaxue:

Mepen Tem, Kak 3aKpbITb (HNAKOH KPbILIKOW, COTPUTE C €r0 HOCMKAa 0CTaTKn
KUAKOCTW.

lpu ucnonb3osaHuu yHudo3bI: MNepep TeM, kak BCKpbIBaTL kancyny,
yGeauTech, YTO NPaBULHO ONPEAENNN BEPX 1 HU3 Kancynbl (KPbILIKa 4OMKHA
cMOTpeThb BBEPX). OTKPYTUTE KPLILLEUKY, OBOpayYnBas €& NpoTuB YacoBoW
cTpenku. C NOMOLLbI0 NPUAaraoLerocs OAHOPa3oBOro annnukaTopa
TaTenbHo NepeMeLlanTe XnakocTb B Te4eHne 5 cekyHa; y6eanteck, 4to
KMAKOCTb C NOBEPXHOCTY 1 CO [1HA KOHTEHepa nepemellanics.

Mpumeyaxue:

Ecnu Kpbllka yHUA03bl HE NO/IAAETCS NOBOPOTY, HE NbITANTECh OTKPLITL €€ C
cunoi, Bo nabexaHue cry4aitHoro nonasgaHns CoAepXMMOro Kancyrel Ha KOXy
“nu B rnasa. BoabmuTe Apyryio yHao3y.

b) CPA3Y XE HaHecuTe maTepuan Ha NoAroTOBMNEHHbIE MOBEPXHOCTU aManu u
[IeHTMHA C NOMOLLbI0 O/IHOPa30BOro annnukaTopa.

c) Mocne HaHeceHus aaiiTe maTepuany NOACOXHYTh B TeueHue 10 cekyHa.

d) TwaTenbHO NpocywuTe MaTepuan B TedeHue 5 cekyHa cTpyéii Boaayxa 6e3
npumeceit nog MAKCUMATbHBIM pnasnexunem. Bo nsbexanue
pa3bpbi3rnBaHns aAreansa UCNoMb3yiTe BakyyMHbIN 0Tcoc. B pesynbrate
[I0MKHa MOMYYUTLCS TOHKas NNéHka aareansa ¢ 6necTsileil NOBEPXHOCTLIO,
KOTOpasi He CABUraeTCs oz AanbHenwnm BO31eiCTBUEM CTPYM BO3AYXa.

MpumeyaHus:

1) Mocne gonroro xpaHexus npanmepa 1-PRIMER B xonoguneHuke nepea ero
npUMeHeHNeM crieflyeT AaTb MaTepnany nocTosATb HECKOMLKO MUHYT Npu
KOMHaTHOW TemnepaType.

2) Hanocute npaiimep 1-PRIMER cpa3y xe, Tak kak OH COAEPXUT NeTyunit
pacTeopuTensb.

3) Mpaitmep 1-PRIMER siBnsieTcsi cBeTOOTBEPX/AaeMblM MaTepuanom.
CTapaitTecb NpuKpbIBaTh MaTepuan oT CBeTa NoCre ero U3BfeYeHNs ns
&éMKoCTU.

4) Ecnun A0 CBETOOTBEPXK/AEHUS NOBEPXHOCTL MaTepuana Gbina 3arpsaHeHa
BO/IOW, KPOBbIO MMM CIIIOHOI, NPOMOIITE U NPOCYLIMTE 3y6 U CHOBA NOBTOPUTE
npoLeaypy HaHeceHus MaTepuana.

4. HaHeceHue agreaunea 2-BOND

a) isBnekute maTtepuan u3 KoHTeliHepa
Mpu ucnonb308aHuu ghakoHa: Belnasute HECKONbLKO kanens Matepnana Ha
YNCThI 6ok Ans 3amelwnBanus. Cpasy xe 3akpoiTe hnakoH KpbILLKON.
Mpumeyanue:

CnepawnTe 3a Tem, 4To6bl He HakanaTk npaimep 1-PRIMER v aaresus 2-BOND B
OfIHY U TY Xe NYHKY.

Ipu ucnons3o8aHuu yHudo3bI: MNepe Tem, Kak BCKpbIBaTh Kancyny,
yBeanTeck, 4To NPaBUIbHO ONPEAENUN BEPX 1 HU3 Kancysnbl (Kpbiluka A0MKHA
cMoTpeThb BBEPX). OTKPYTUTE KPLILLEYKY, MOBOpayYnBas €& NpoTuB 4acoBOW
CTpenku.

Mpumeyaxue:

Ecnu Kpbllka yHUA03bl He NO/IAAETCS NOBOPOTY, HE MbITANTECh OTKPLITL €€ C
cunoi, Bo nabexaHue Cry4aitHoro nonagaHns CoAepXMMOro Kancyrsl Ha KOXy
“nu B rasa. BoabmuTe Apyryio yHUa03y.

b) C nomolLbio 01HOPa30BOro anNNNNKaTopa HaHECUTE aAre3ns Ha NOBEPXHOCTH
amManu u JeHTuHa, npeaBapuTensHo obpaboTanHble npaiimepom 1-PRIMER.

c) AkkypaTHo 06ayBasi NoBepXHOCTM CTpy&it Bo3ayxa 6e3 npumecen,
pacnpeaenuTe Matepuan no NoBEpPXHOCTSM B BUAE NNEHKU paBHOMEPHOM
TONWUHBI.

MpumeyaHus:

1) Aoreans 2-BOND siBnsieTcs cBeTooTBEpXAaeMbIM MaTepuanom. CTapaitech
NpUKpLIBaTH MaTepuan oT CBETa NOCE ero U3BMEYEHNs U3 EMKOCTU.

2) YpanuTe U3nuLKu maTepuana, ocTaBlUMecst Ha NOBepXHOCTH 3y6a (3a
MCKIIOYEHNEM NOBEPXHOCTEN, NOANEeXaLIMX GOHANHTY) C MOMOLLbIO ryGKM nnu
BATHOrO TaMMOHa, Tak Kak UX CAIOXHO YanuTe No3aHee, nocne
CBETOOTBEPKAEHNS.

3) Ecnun no ceeTooTBEPX/ieHUs NOBEPXHOCTL MaTepnana Gbina 3arpsiaHeHa
BO/JOWA, KPOBbIO UMW CIIIOHOW, NPOMOWTE W NpocyLlunTe 3y6 N CHOBa NOBTOPUTE
npoueaypy HaHeceHus MaTepuana.

4) Mocne xpaHeHus agresnsa 2-BOND B xonoaunbHuke nepea ero npUMeHeHnem
creayeT AaTe MaTepuany nocTOsATb HECKOMBKO MUHYT NPpY KOMHATHO
Temnepatype.

5. CBeToOTBEPXAEHUE
Mpou3senTe CBETOOTBEPXKAEHNE C NOMOLLBI0 (HOTONONNMEPUIALIMOHHO
YCTaHOBKM C ANINHOV BOfHBI BUAMMOTO CrekTpa.

Bpems obnyyenns

OT KOHUMKa
Ao paboyei noBepxHOCTH <10 MM

OT KOHUMKa
fio paboyei noBepxHocTH >10 MM

Fanorex / LED

(700-1200 MBT/cm?) 10 cek 20 cek

LED BbICOKOW MOLWHOCTI

(6onee 1200 mBT/cm2) 5 cek 10 cek

Mpumeyanus:

1) MpoBoAWTE NONHOE CBETOOTBEPXKACGHNE ANA AOCTWKEHNA MaKCUManbHON NPOYHOCTH
aareaun. I MH b CBETOBOTO 3Ny MOXET NPUBECTM K

HeJ0CTaTOUHOI CTENeHM aareann.
2) Bo Bpems CBETOOTBEPX/AEHUSA NONb3yNTECh 3aLNTHON IKPAHNPYIOLE Hacaakon unu
[APYrMM CPeCTBAaMM 3aLUUTE OPraHOB 3pEHNs.

6A. HaHeceHue CBETOOTBEPX/AEMbIX KOMMNO3UTOB U KOMNOMEPOB
Mocne CBETOOTBEPXACHNS a[ireansa cneyiTe NHCTPYKUMSM NponssoanTens
MO HAaHECEHWI0, OKOHTYPUBAHUIO N CBETOOTBEPXAEHMIO BbIGpaHHoro Bamu
KOMMO3MTHOrO MaTepuana.

6B. HaHeceHMe KOMMNO3NTOB ABOMHOMO OTBEPXAEHUS
[Insi nony4YeHnst ONTUManbHOI CTEMNEHU aareanu Nocne CBETOOTBEPKAEHNS
ajresnBa 06s13aTeNbHO NPOBEAUTE OTAENBHOE CBETOOTBEPXKAEHNE
KOMMO3MTHOrO MaTepuasna ABOIMHOro OTBEPXAEHUs (He nofarasick TONLKO Ha
XUMUYECKOe OTBEPX/AEHUEe MaTepnana).

7. OkoHuaTenbHas obpaboTtka

MpoBeaunTe Koppekumio pecTaspaunu (Npyu Heo6XxoANMOCTH), a 3aTem eé
OKOHYaTemnbHYl0 06paGoTKy U NONMPOBKY C NPUMEHEHNEM CTaHAAPTHbLIX METOAOB.

1. MTPYMEHEHWE NMPW NMOYUHKE PECTABPALIN

1. MoAroToBka pecTaBpaLmi K NoUnHKe
3arpy6uTe noBepXHOCTH, NoAnexalyne GOHANHTY, C NOMOLLbIO anMasHoro
HaKoHeuHuKa. [1Ns 3aWnTel NpuneramnLmx TkaHen ucnone3yiTte pabep-gam.
MpomoiiTe NOArOTOBNEHHbIE NOBEPXHOCTH, @ 3aTeM NPOCYILUTE NX, crerka
o6ayBsas Bo3flyxom Ge3 npumecei. Ecnv pectaspauns conepxut
cTeknokepamuky nnu rubpugHyto kepamuky, obpaboTaiite Takue NnoBEPXHOCTU
cunaxom, Hanpumep, G-Multi PRIMER, nepepn HaneceHnem G2-BOND Universal.
Mpumeyanue:
HE HAHOCWUTE cunan G-Multi PRIMER Ha noBepxHocTu 3y6a.

2. O6paboTka pabounx noBepxHocTen
Bbi6epuTe oHy u3 Tpéx MeToauk paboTel, onucaHHbIX B pasaene |. MPOLIEAYPA
BOHOWHIA MPW BbIMOMHEHWN NPAMOW PECTABPALIUW 2. O6pa6oTka
paboynx NoBepxHOCTeN.
a) MeToziMka caMonpoTpaBnMBaHus
b) MeToavnka n3bnpatensHOro NpoTpaBnMBaH1s amMan
c) MeTozi1ka TOTanbHOro NPOTPaBNNBaAHMS

3. HaneceHune G2-BOND Universal
Cnepyite pekomeHaaumsam pasaenos |. MPOLIEQYPA BOHAOWHIA MPU
BbINONHEHWW NPAMOWV PECTABPALIN 3-5.

4. HaHeceHune cBETOOTBEPXK/AAEMbIX KOMMO3UTOB 1 KOMNOMEPOB
Mocne cBeTOOTBEPX/AEGHNSA aareansa cneayinTe MHCTPYKUMSM NPON3BOANTENS NO
HaHECEHMI0, OKOHTYPUBAHMIO 1 CBETOOTBEPXKAEHMIO BbIGpaHHOro Bamu
KOMMO3UTHOrO MaTepuana.

5. OkoHuaTenbHas o6paboTtka
MpoBeauTe KoppekuWio pectaBpauuu (npu Heo6xoanMoCTH), a 3aTeM eé
OKOHYaTenbHYlo 06paGoTKy U NOMMPOBKY C NPUMEHEHNEM CTaHAAPTHbLIX METOAOB.

I.LYCTPAHEHWVE T'MMNEPYYBCTBUTENIbHOCTW 3YBOB U 3AMEYATLIBAHVE
OEHTUHHBIX KAHATNBLIEB
1. HaHeceHnue npaitmepa 1-PRIMER
CnepyiTe pekomeHaauusam pasgenos |. MPOLEAYPA BOHAVHIA MPU
BbIMONHEHNN NMPAMOW PECTABPALIUW 2. O6pa6oTka pabounx
nosepxHocTen, 3. HaHeceHune npaiimepa 1-PRIMER.
Mpn nocne HaH npai 1-PRIMER MOXHO Takxe HaHecTn n
apreaus 2-BOND. [1ns atoro cneayite pekomeHaauusm pasgena |. MPOLUEQYPA
BOHOVHIA MPU BBINONIHEHUW MPAMOW PECTABPALINM 4. HaHecenne
apresusa 2-BOND.
Mpumeyanue:
Mpu neyeHUn rMNepUyBCTBUTENBHOCTI 3yGOB pekoMeH/J0BaHa MeToauka
camonpoTpaBnuBaHus.
. CBeTooTBEpXKAEHNE
CnepyiTe pekomengauuam pasgena |. MPOLEAYPA BOHAVHIA MPU
BbINONMHEHWY MPAMOW PECTABPALIUUN 5. CBeTooTBEpXXAEHNE
. YAaaneHue Henonumepu3oBaHHoro crnost
YpnanuTe HenonumepusoBaHHble ocTaTkn G2-BOND Universal 1-PRIMER ¢
NOMOLLBIO BNAXHOMO BATHOTO TaMnoHa.

IV.OUKCALMA HEMPAMbIX PECTABPALINW ¢ nomowbio G-CEM LinkForce n ¢
npi nu6o 6es npl G-Premio BOND DCA
CnepyiTe COOTBETCTBYIOWMM PeKOMeHAALMAM, NpuBeAEHHBIM B VIHCTPyKLMn No
npumerennio G-CEM LinkForce.

V. ®UKCALINA WITUGTOB M BOCCTAHOBIEHWE KYJIbTU 3YBA ¢ nomoulsio
GRADIA CORE v ¢ npumerermnem G-Premio BOND DCA
CnepyiTe COOTBETCTBYIOWMM PekOMeHAaLMAM, NpuBeAEHHBIM B MIHCTPyKLMK No
npumerennio GRADIA CORE.

Kpbiwku ansa ¢onakoHos

B npotiecce paboTbl 1 XpaHeH!si MaTepuana peKoMeH/yeTCs UCNoNb3oBaHne
cneuvnanbHbIx Kpbiluek ans onakoHos G2-BOND Universal. [luaaiiH kpbilek paspaboTtaH
Takum o6pasom, 4TOGbI 3aLmLLaTh COAEPXUMOE OT BO3AENCTBUS Tenna Tena, kotopoe B
NPOTUBHOM Cy4ae MOXeT NOBMNSATL Ha paGoyuee Bpemst MaTepuana. Kpbilku Ans
hnakoHOB, BXOASALLME B HAGOP, MOXHO UCMOMb30BaTL HEOAHOKPATHO, NOKYyNast HOBbIE
oTaenbHble drakoHsl. Korga matepuar Bo (riakoHe 3aKOHUNICS, CHUMUTE C chnakoHa
KpbILLUKY ¥ NpoMotiTe eé Boaoi, TM6o NpoTpuTe cnmpTom. He noasepraiiTe Kpbilwku
CTepUNN3aLIMM, aBTOKNABMPOBAHMIO U OYUCTKE XUMUYECKMMU MOIOLLMI CPEACTBAMN.
MpumeyaHue:

Kpbiwku ans npaitmepa 1-PRIMER un agresusa 2-BOND nomeyeHbl undpamu 11 2
cooTBeTCTBEHHO. CrieaunTe 3a TeM, 4ToGbl He NepenyTaTh KpbILWKY OT Npaimepa 1
aaresusa.

XPAHEHUE

ns noafepkaHusi onTUManbHbix pabounx Ka4yecTs XpaHUTL Npu TemnepaTtype
4-25°C (39.2-77.0°F). Ecnu maTepuan Aonro He UCMONb3yeTCst, XpaHnTb B
XOMOAUNBHUKE.

YNAKOBKU

Ha6op cnakoHos G2-BOND Universal Bottle Kit: npaiimep 1-PRIMER 5 mn xuakoctu
(1), agreans 2-BOND 5 mn xuakocTtu (1), kpbllwka ans nakoHa 1-PRIMER (1),
Kpbilka Ans conakoHa 2-BOND (1), oaHopasoBblIv 6ok Ans 3amewmsanus (20),
ofHopasoBblit annnukatop DISPOSABLE APPLICATOR I (50)

G2-BOND Universal otaenbHblii pnakoH npaimepa 1-PRIMER: 5 mn xugkocTy (1)

G2-BOND Universal otaenbHblii pnakoH agresusa 2-BOND: 5 mn xuakoctu (1)
Ha6op yHupos G2-BOND Universal Unit Dose Kit: yiuaosa npaiimepa 1-PRIMER 0.1
mn xuakocth (50), yHnaosa aaresnsa 2-BOND 0.1 mn xuakoctu (50),
ofHopasoBblit annnukatop DISPOSABLE APPLICATOR I (100)

MEPbI MPEAOCTOPOXHOCTH
1. B pefkux cryyasix y HEKOTOPbIX NaLMeHTOB HaGnoganack NoBbiLEHHas
4YyBCTBUTENLHOCTb K MaTepuany. B criyyae BO3HUKHOBEHUS annepriieckux peakumin
Heo6X0AMMO NPeKpaTUTL UCMONb30BaHWe MaTepuana n 0GpaTUTLCS K BpaYy.
. Mpwu paboTe Bceraa ucnonb3yite cpeacTBa MHAMBUAYanbHon 3awuTtsl (PPE) —
nepyaTku, 3almUTHbIE Macku, 3aLNTHBIE O4KM.
. N36eraitte nonagaHnsi Matepuana B NULLEBaPUTENbHbINA TPAKT U [bIXaTernbHbIE MyTU.
Mpaimep 1-PRIMER siBnseTcs orHeonacHbIM BellecTBOM. He ucnonb3obatb
BONN3M MCTOYHMKOB OTKPLITOTO NNameHu. [lepxats BAANM OT UCTOYHUKOB
BO3ropaHus. He xpaHnuTb Gonblune 06bEMbI MaTepuarna B OfIHOM MecTe. XpaHuTb
BZ1ani OT NPSIMbIX COMHEYHBIX Ny4eil.
Mpaitmep 1-PRIMER cogepxut netyyne KOMNoHeHTbI. icnonb3oBaTb Matepuan 8
XOPOLLO NPOBETPUBAEMOM NoMeleHnn. Ha aTane ncnonb3oBaxus Matepuana
pekoMeHyiTe NaymeHTam gblaTh Yepes HoC.
. YHnposbl G2-BOND Universal Unit Dose npeaHasHadersl TONIbKO ansa
0AHOPA30BOro NPUMEHeHUs. He NbiTainTech 3aKpbiTh YHUAO03Y KPbILIKOM UK
MCNOSb30BaTL MOBTOPHO. MOCHE OTKPLITUS YHUA03Y HEBO3MOXHO MOTHO 3aKPbITh
KPBILUKOW, U NIETYY4NE KOMMOHEHTBI, BXOASILIVE B COCTAB MaTepuana, UcnapsioTcs.
Mpu nonagaxum B rnasa Heme/NeHHO NPOMOiiTe GOMbLIMM KONMYECTBOM BObI 1
obpaTnteck k Bpady-odTansMonory.
. Mpu nonagaxnn MaTepuana Ha CrM3ncTLIe NONOCTU PTa UMK Ha KOXY HEMENEHHO
ynanute matepuan ry6koit unu BaTHeIM TaMnoHom. Mocne 3aBepluerus paboTel
TWaTenbHO NPOMONTE NOPAXEHHBIN y4acTOK BOJON.
Ecnu npu koHTakTe ¢ MaTepuanom Ha TkaHsx nonoctu pta obpasosanock 6enécoe
NATHO UMK BON/bIPb, PEKOMEHAYITE NaLNeHTY He TPoraTh NOBPEXAEHHbIN
y4acTOK, NOKa nopaxeHue He NCYe3HeT, 06bI4HO B TeueHue 1-2 Heaenb. YTobb!
u3bexatb NoOnafaHus Matepuasna Ha CrIM3UCTbIE U Ha KOXY, PEKOMEHAYeTCst
HaHOCUTL MACIO Kakao Ha Te 061acTu, KOTopbIe He 3akpbiBaeT pabbep-aam.
10. Mpu nonagaxuu Matepuana Ha CToN UK NON HEMEANEHHO COTPUTE MSTHO CyXOM
TKaHbI0.
11. He cmewuBaitTe matepvan c Apyrumu npoaykTamu.
12. Mocne 1Cnonb3oBaHUs MaTepuana yTunu3npyiTe oTXoabl B COOTBETCTBUN C
MECTHbIM NPaBOBbLIM PETYNINPOBAHUEM.
13. He cmewwuBaiite npanmep 1-PRIMER c agreansom 2-BOND.
14. He cmewwuBaiite agreans 2-BOND akTuBaTopamu BOWHOIO OTBEPXAEHUS.

HekoTopble npoaykTbl, ynoMuHaemble B HacTosLei MHCTpykuumn, MoryT 6biTb
KJ'IaCCVId)MLlMpOBaHbI Kak onacHble B COOTBETCTBUM ¢ CornacoBaHHOM Ha rnobansHomM
YPOBHE CUCTEMOM KnaccumrkaLmum n MapkupoBKN XuMuyeckux ewjects (GHS).
0O6s3aTenbHO 03HAKOMBTECH C CooTBETCTBYHLWMMN HBCHOPTBMM BGesonacHocTn
(safety data sheets), gocTynHbIMK No cebinke:

http://www.gceurope.com
MacnopTa 6e30MacHOCTM MOXHO Takxke 3anpocuTh y Balero nocrasuiuka.

OYUNLLEHWE U NE3VNHOEKLUMA:

MHOIOPA3OBbIE CUCTEMbI A1 U3BJIEYEHNA MATEPWATIOB: Bo n3texanue
nepekpécTHoOM nepeadin MUKPONOPL! OT NALUMEHTa K NaLMEHTY NHCTPYMEHTbI
noao6HbIX cuctem TpebyoT NpoBeaeHNs AE3NHMDEKLINN NPOMEXY TOYHOTO YPOBHS.
Cpasy nocne npuMeHeH!s NpoBepbTe NHCTPYMEHT 1 3aBOACKVE METKU Ha NpeaMeT
nospexaeHuit. B criyyae oGHapyxeHus NoBpeXAEHUI HeMeANeHHO npekpaTuTe
MCMONb30BaHUe UHCTPYMEHTA.

HE MOIPYXATb B XXMOKOCTb. TwartensHo o4uLianTe MHCTPYMEHT Bo n3bexaHue
06pa3oBaHu1s CKOMMEHNI 3arpA3HSIOLLMX YaCTULL U UX NOCEAYIOLLEro NPUCKIXaHM!s K
NOBEPXHOCTN MHCTPYyMeHTa. Mpou3BoanTe Ae3MHMEKLMIO, UCMIONb3YS O10BPEHHbIe
opraHamu 3/1paBOOXPaHeHNsi CPeACTBA UH(EKLIMOHHOTO KOHTPOSIS, PEKOMEH/I0BaHHbIE
[Nsi NpOBE/IeHNs 1e3NHMEKLNN MPOMEXYTOYHOTO YPOBHS; B IPOLIECCE NPOBEASHNS
ne3anHdekuumn cobrioaaiiTe COOTBETCTBYIOLNE HOPMATHUBEI PETMOHANBHOTO /
HaLMOHANbHOrO NPaBOBOTO PErynMpoBaHms.

Ans nony4eHus kpaTkoi nHdopmaLumnm o 6e30nacHOCTU U KITUHUYECKOIA
appekTnBHOCTM (SSCP), noxanyiicta, obpatuteck k 6ase gaHHbix EUDAMED
(https://ec.europa.eu/tools/eudamed ) unu cesxuTeCh C HamMK No agpecy
Regulatory.gce@gc.dental

VHopmaLus 0 HexenaTesbHbIX COBLITUSX, KOTOPbIE MMEIT NPU3HAKM
HebnaronpusTHOro CobkITUs (MHLUNWAEHTA) NPU UCMONBL30BAHUM BbILLEHA3BAHHOTO
maTtepuana Ha Tepputopun Poccuiickoin efepauun, MoxeT BbiTb HanpaBneHa
yNONMHOMOYeHHOMY NpeacTaBuTento npoussoantens B P®, 000 «KpadTeain Papman:
e-mail: dental@kraftway.ru; http://www.kraftwaydental.ru, 129626, r. Mocksa, yn. 3-s
MbiTuwmHCKas, A. 16, ctpoerue 60, komHata 30, nomelleHue |, atax 5, 8 495 232-69-33.

MocnepnHsas peaakuus: 10/2022
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ZA600X K #650mm

precitajte navod na pouzitie.
G2-BOND Universal

DVOJZLOZKOVE SVETLOM TUHNUCE ADHEZIVUM
Urcéené vyhradne na pouzitie v stomatologickej praxi..
NAVOD NA POUZITIE

INDIKACIE

1. Priame bondovanie svetlom tuhntcich kompozitov a kompomérov na $truktiru
zuba.

2. Bondovanie dualne tuhnucich fixaénych kompozitov a kompozitov na dostavbu
pahyla v pripade, ze tieto materialy budt vytvrdzované svetiom.

3. Intraoralne opravy kompozitnych nahrad a nahrad na baze kovu, zirkénu a
aluminia.

4. Intraorélne opravy keramickych nahrad v kombindcii so silanizaénym vazobnym
prostriedkom.

5. Osetrenie hypersenzitivnych zubov.

6. Pecatenie po preparacii (kavity alebo pahyla) pri nepriamych nahradach.

7. O8etrenie exponovanych povrchov korefiov.

8. Cementovanie vSetkych typov inleji, onleji, koruniek a mostikov a faziet na baze

keramiky, Zivice a kovu.
9. Cementovanie ¢apov.

KONTRAINDIKACIE

1. Priame prekrytie pulpy.

2. Vyvarujte sa pouZzivaniu tohto vyrobku u pacientov so znamymi alergiami na
metakrylatovy monomér, metakrylatovy polymér alebo aceton.

NEPOUZIVAT V KOMBINACII S:

1. Chemicky tuhntcimi kompozitnymi Zivicami.

2. Materialmi obsahujtcimi eugenol, kedZe eugenol méze narusit tuhnutie alebo
viazanie G2-BOND Universal.

3. Znecitlivejucimi pripravkami, kedZze méZu narusit tuhnutie alebo viazanie
G2-BOND Universal.

NAVOD NA POUZITIE i . N i i i
I. POSTUP PRI BONDOVANI PRIAMYCH REKONSTRUKCII A PRI OSETRENI
OBNAZENYCH POVRCHOV KORENA
1. Preparéacia kavity

Preparujte zub beznym spésobom. Dbajte na dékladné odstranenie zvy$ného

materialu z povrchu zuba. Na ochranu pouzite koferdam. Preparované povrchy

zuba oplachnite a osuste jemnym prddom vzduchu.

Poznamka:

Na prekrytie pulpy pouzite hydroxid vapenaty.

2. Priprava povrchu zuba

Vyberte si jednu z 3 volitelnych technik:

a) Self-etch (samoleptacia) technika
Naneste 1-PRIMER na preparovanu sklovinu a dentin, bez samostatného
kroku leptania.

Poznamka:
Nepreparovana sklovina by mala byt vzdy oSetrena technikou selektivneho
leptania skloviny.

b) Selektivne leptanie skloviny
Pred nanesenim 1-PRIMERu na sklovinu a dentin, 10-15 sekind
naleptavajte len sklovinu gélom z 35-40% kyseliny fosfore¢nej, 5 sekind
oplachujte a jemne osuste.

c) Technika Total-etch
Pred nanesenim 1-PRIMERu na sklovinu a dentin, 10-15 sekind
naleptavajte len sklovinu gélom z 35-40% kyseliny fosfore¢nej, 5 sekind
oplachujte a jemne osuste.

3. Aplikacia 1-PRIMER

a) Davkovanie
Flasticka: Flasticku 1-PRIMERu pred davkovanim dokladne potraste.
Nadavkujte niekolko kvapiek do Cistej davkovacej nadobky. Okamzite
flastiCku uzatvorte uzéaverom.

Poznamka:

Pred uzatvorenim uzaveru utrite vSetku prebytocnu tekutinu z trysky.

Unit dose (jednorazova kapsla): Pred otvorenim Unit dose sa uistite, Ze jej
vrchna ¢ast smeruje nahor. Proti smeru hodinovych rucic¢iek odskrutkujte
uzaver. Pomocou priloZzeného jednorazového aplikatora dokladne
premiesajte tekutinu 5 sekund a dbajte na to, aby bol material rozmie$any zo
spodku a po stranach kapsle.

Poznamka:

Ak je uzaver Unit dose prili$ tesny na otvorenie, pouZite dalSiu kapsfu.
Nepokusajte sa otvarat Unit dose s nadmernou silou, pretoze to méze
sposobit rozliatie tekutiny a spdsobit nahodny kontakt s pokozkou a ocami.

b) IHNED naneste jednorazovym aplikatorom na povrch preparovanej skloviny
a dentinu.

c) Nechajte posobit 10 sekuind po ukonéeni aplikacie.

d) Potom 5 sekund dékladne suste pradom vzduchu bez primesi oleja pod
MAXIMALNYM tlakom. Na zabranenie vystreknutia adheziva pouzZite
véakuové odsavanie. Kone¢nym vysledkom by mal byt tenky film adheziva s
lesklym povrchom, ktory sa pod dal$im tlakom vzduchu viditelne nehybe.

Poznamky:

1) Po dlhodobom uskladneni v chladni¢ke nechajte 1-PRIMER niekolko minut
pred pouZitim stat pri izbovej teplote.

2) Ihned naneste 1-PRIMER, pretoze material obsahuje prchavé rozpustadlio.

3) 1-PRIMER je svetlom tuhnuici material. Tekutinu po nadavkovani chraiite
pred svetlom.

4) V pripade kontaminacie materialu vodou, krvou alebo slinami este pred
vytvrdzovanim zub umyte a osuste, a postup zopakujte s novym materialom.

4. APLIKACIA 2-BOND

a) Davkovanie
Flasticka: Nadavkujte niekolko kvapiek do Cistej davkovacej nadobky.
Okamzite flastiCku uzatvorte uzaverom.

Poznamka:

Dajte pozor, aby ste do jednej nadobky neaplikovali 1-PRIMER a 2-BOND.
Unit dose (jednorazova kapsla): Pred otvorenim Unit dose sa uistite, Ze jej
vrchna ¢ast smeruje nahor. Proti smeru hodinovych ruciciek odskrutkujte
uzaver.

Poznamka:

Ak je uzaver Unit dose prili$ tesny na otvorenie, pouZite dalSiu kapslu.
Nepokusajte sa otvarat Unit dose s nadmernou silou, pretoze to méze
sposobit rozliatie tekutiny a spésobit nahodny kontakt s pokoZkou a o¢ami.

b) Naneste jednorazovym aplikatorom na povrch preparovanej skloviny a
dentinu, ktoré uz boli oSetrené 1-PRIMERom.

c) Opatrne oftikajte pre rovnomerné rozptylenie materialu na rovnomernu
hrabku filmu.

Poznamka:

1) 2-BOND je svetlom tuhntici materidl. Tekutinu po nadavkovani chrarite pred
svetlom.

2) Nadbytoény material z povrchu zuba (okrem povrchov, ktoré su uréené na
bondovanie) odstrarite hubkou alebo vatovou peletkou, pretoze zvyskovy
material sa po vytvrdeni tazko odstrariuje.

3) V pripade kontaminacie materialu vodou, krvou alebo slinami este pred
vytvrdzovanim zub umyte a osuste, a postup zopakujte s novym materialom.

4) Pred pouZzitim nechajte 2-BOND postat pri izbovej teplote.

5. Vytvrdzovanie
Polymerizujte polymerizaénou lampou na viditelné svetlo.

Casy polymerizacie

Vzdialenost od konca
svetlovodu >10 mm

Vzdialenost od konca
svetlovodu <10 mm

Halogénova lampa / LED

(700-1200 mW/cm?) 10 sekund 20 sekund
Vysoko vykonna LED
(viac ako 1200 mW/cm?) 5 sekund 10 sekund

Poznamka:

1) Uginnt vazobnu silu dosiahnete kompletnym vytvrdenim. Pri niz8ej intenzite svetla
moze byt adhézia nedostatoéna.

2) Pocas polymerizacie pouzivajte ochranny stit proti svetlu alebo ochranné okuliare.

6A. Nanasanie svetlom tuhnucich kompozitov a kompomérov
Po vytvrdeni adheziva svetlom dodrZiavajte navod vyrobcu na nanasanie,
konturovanie a vytvrdzovanie zvoleného materialu z kompozitnej Zivice.

6B. Nanasanie dualne tuhnucich kompozitov
Na zaistenie dostatocnej pevnosti spoja kompozitov sa odporica
vytvrdzovanie svetlom (oproti samotuhnutiu)

7. Dokoncenie

Vyplfi opracujte, dokoncite a vylestite beznym spésobom.

1. OPRAVY NAHRAD V USTACH
1. Priprava nahrady
Zdrsnite adhezivnu plochu nahrady pomocou diamantu.
Pouzite koferdam pre ochranu. Oplachnite a osuste pripravené povrchy
vzduchom. V pripade, Ze povrch nahrady je zo sklo keramiky alebo hybridnej
keramiky este pred aplikaciou G2-BOND Universal, silanizujte tento povrch
pomocou silanového vazobného prostriedku, napr. G-Multi PRIMER.
Poznamka:
G-Multi PRIMER neaplikujte na povrchy zubov.
2. Priprava povrchu zuba
Vyberte si jednu z 3 volitefnych technik..POSTUP PRI BONDOVANI
PRIAMYCH REKONSTRUKCII
Priprava povrchu zuba
a) Samoleptacia technika
b) Selektivne leptanie skloviny
c) Technika Total-etch
3. Aplikacia G2-BOND Universal ) N )
Pozri: I. POSTUP PRI BONDOVANI PRIAMYCH REKONSTRUKCII 3-5.
4. Nanasanie svetlom tuhnucich kompozitov a kompomérov
Po vytvrdeni adheziva svetiom dodrziavajte navod vyrobcu na nanasanie,
kontarovanie a vytvrdzovanie zvoleného materialu z kompozitnej Zivice.
5. Dokoncenie
Nahradu opracujte, dokoncite a vylestite beznym sp6sobom.

III.OSETRENIE HYPERSENZITYVNYCH ZUBOV A OKAMZITE ZAPECATENIE
DENTINU
1. Aplikacia :1-PRIMERU
Pozri: |. POSTUP PRI BONDOVANI PRIAMYCH REKONSTRUKCII
2. Priprava povrchu zuba, 3. Aplikacia 1-primeru.
MbZete si vybrat, 2-BOND je mozné pouzit aj po aplikacii 1-PRIMER. Pozri
I.POSTUP PRI BONDOVANI PRIAMYCH REKONSTRUKCII 4. APLIKACIA
2-BONDu.
Poznamka:
Pri o$etreni precitlivenych zubov, sa odport¢a pouZzit samoleptaciu techniku.
2. Vytvrdzovanie
Pozri |. POSTUP PRI BONDOVANI PRIAMYCH REKONSTRUKCII 5.
VYTVRDZOVANIE N
3. ODSTRANENIE INHIBICNEJ VRSTVY
Odstrarite inhibi¢nu vrstvu G2-BOND Universal 1-PRIMERU pomocou vihkej
bavinenej peletky.

IV.CEMENTOVANIE NEPRIAMYCH REKONSTRUKCIi pomocou G-CEM LinkForce
s pouzitim alebo bez pouzitia G-Premio BOND DCA
Precitajte a postupujte podfa navodu na pouzitie G-CEM LinkForce

V.Na CEMENTOVANIE CAPOV A DOSTAVIEB pouzite GRADIA CORE spolu s
G-Premio BOND DCA
Precitajte a postupujte podla navodu na pouzitie GRADIA CORE .

Uzaver lasticky

Odporuca sa pouzitie univerzalnych krytov flasiek G2-BOND Universal. Kryty fliag
su uréené na ochranu pred teplom, ktoré by mohlo ovplyvnit pracovny ¢as vyrobku.
Uzaver flasky sa moZe pouzit opakovane na dal$ej flastiCke. Po spotrebovani
materialu odstrarite kryt a vycistite vodou alebo alkoholom. Nesterilizujte,
nevkladajte do autoklavu, a nepouzivajte chemické dezinfekéné prostriedky.
Poznamka:

Uzavery flias st oznacené 1 a 2 oznacuju 1-PRIMER a 2-BOND . Dbajte na to, aby
ste uzavery flia$ nasadili spravne.

USKLADNENIE
Pre zachovanie optimalnych vlastnosti odpori¢ame skladovat pri izbovej teplote
4-25 °C (39.2-77.0 °F). Ak material dihie nepouzivate, skladujte ho v chladnicke.

BALENIA

G2-BOND Universal sada s flasti¢kou: 1-PRIMER 5 mL tekutiny (1),
2-BOND 5 mL tekutiny (1), 1-PRIMER Uzaver flasky (1),
2-BOND Uzaver flasky (1), jednorazova davkovacia nadobka (20),
DISPOSABLE APPLICATOR II ( jednorazovy aplikétor) (50)

G2-BOND Universal 1-PRIMER nahradna napli flasticky: 5 mL tekutiny (1)

G2-BOND Universal 2-BOND nahradna naplr flasticky: 5 mL tekutiny (1)

G2-BOND Universal Unit Dose Kit: 1-PRIMER 0.1 mL tekutiny (50),
2-BOND 0.1 mL tekutiny (50), DISPOSABLE APPLICATOR II
(jednorazovy aplikator) (100)

UPOZORNENIA
1.V ojedinelych pripadoch méze vyrobok vyvolat u niektorych oséb precitlivelost.

V pripade takejto reakcie preruste pouZivanie vyrobku a obratte sa na

praktického lekara.

Vzdy pouzivajte ochranné pomdcky ako rukavice, masku a ochranny kryt oci.

Vystrihajte sa vdychnutiu alebo prehltnutiu materialu.

1-PRIMER je vysoko horlava tekutina s vyparmi. Nepouzivajte v blizkosti

otvoreného ohria. Chraiite pred zdrojmi zapalenia. Neskladujte velké mnoZstvo

na jednom mieste. Chraiite pred priamym sInec¢nym svetlom.

1-PRIMER je prchavy. Pouzivajte na dobre vetranom mieste. Poradte

pacientom, aby dychali nosom.

Jednodavkova kapsla G2-BOND Universal je uréena na jedno pouzitie.

Neskusajte ju opat zatvorit alebo pouzit. Jednodavkovu kapsfu po jednom

otvoreni, uz nie je mozné riadne zatvorit' a prchavé rozpustadlo by sa mohlo

vyparovat.

V pripade zasiahnutia o¢i, ihned vyplachnite vodou a vyhladajte pomoc lekara.

V pripade zasiahnutia sliznice alebo pokozky, ihned odstrarite hubkou a vatovou

peletkou. Po dokonéeni vyplne dokladne oplachnite vodou.

. Ak zasiahnuté tkanivo zbelie, pripadne sa na fiom vytvori pluzgierik, poradte
pacientovi, aby zasiahnutu oblast nechal v klude, kym priznaky nezmiznu,
zvycajne do 1-2 tyzdriov. Aby ste zabranili kontaktu, odpori¢ame naniest na
oblast, ktort nemoze pokryt koferdam, kakaové maslo.

10. Pri vyliati na stél alebo dlazku, ihned zotrite suchou handrikou.

11. NemieSajte s inymi vyrobkami.

12. Obsah/ obal zlikvidujte v stlade s miestnymi nariadeniami.

13. Nemiesajte 1-PRIMER s 2-BONDom.

14. Nemiesajte 2-BOND s dualne tuhnucimi aktivatormi.
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Niektoré produkty uvedené v tomto navode na pouzitie mézu byt podla GHS
klasifikované ako nebezpecné. Vzdy sa oboznamte s kartami bezpe¢nostnych
udajov, ktoré su k dispozicii na:

http://www.gceurope.com
Mbzete o ne tiez poziadat svojho dodavatela.

CISTENIE A DEZINFEKCIA:

OPAKOVANE POUZIVANE DAVKOVACIE POMOCKY: aby sa zabranilo krizovej
kontaminacii medzi pacientmi potrebuiju tieto davkovacie pomécky strednu troveri
dezinfekcie. Ihned po pouzitim ich skontrolujte a oznacte v pripade pochybnosti. Ak
boli poskodené, zlikvidujte ich. NEPONARAJTE. Aby nedochadzalo k zasychaniu a
hromadeniu necistét davkovaciu pomécku dokladne vycistite. Dezinfikujte s
registrovanymi zdravotnickymi dezinfekénymi prostriedkami na strednej tirovni
dezinfekcie podla regionalnych / narodnych smernic.

Suihrn bezpeénosti a klinického vykonu (SSCP) najdete v databaze EUDAMED
(https://ec.europa.eu/tools/eudamed) alebo nas kontaktujte na adrese
Regulatory.gce@gc.dental

Hlasenie neziaducich G¢inkov:

Ak sa Vam vyskytnu akékolvek neziaduce ucinky, reakcie alebo podobné udalosti,

pri pouzivani tohto vyrobku vratane tych, ktoré nie st uvedené v tomto navode na

pouzitie, oznamte ich priamo cez prislusny vigilance systém, zadanim spravnej

autority Vasej krajiny, na nasledujucom linku:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en

ako aj na naSom vnutornom systéme bdelosti: vigilance@gc.dental

Tymto spdésobom prispejete k zvySeniu bezpeénosti tohto vyrobku.

Posledna oprava: 10/2022

Pred uporabo previdno preberite
navodila za uporabo.

G2-BOND Universal

UNIVERZALNI DVOKOMPONENTNI SVETLOBNO STRJUJOCI ADHEZIV

Uporaba samo za profesionalne namene in za priporo¢ene indikacije.

Navodila za uporabo:

Indikacije za uporabo:
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9.

Direktno lepljenje svetlobno strjujo¢ih kompozitov in kompomer na povrsino zoba
Lepljenje dvojno strjujocih kompozitov na povrsino zoba, v kolikor so ti materiali
svetlobno strjujoéi.

Intraoralno popravilo restavracij na bazi kompozita, kovine ali cirkona / alumine.
Intraoralno popravilo kerami¢nih restavracij v kombinaciji s silanom.

Zdravljenje preobéutljivih zob.

Zascita preparacij za indirektne restavracije.

Zdravljenje razgaljenih zobnih korenin.

. Cementiranje vseh tipov polno kerami¢nih, kompozitnih ali kovinskih inlejev,

onlejev, kron, mostov in lusk.
Cementiranje zati¢kov.

KONTRAINDIKACIJE:

1.

2

Direktna kritja pulpe.

. Pacienti z znano alergijo na metakrilatne monomere, metakrilatne polimere in

aceton.

PREPOVEDANA UPORABA V KOMBINACIJI S

1
2

3

. Kemijsko strjujocimi kompoziti.
. Materiali, ki vsebujejo eugenol, saj le-ta lahko preprecuje pravilno strjevanje in

vezavo G2-BOND Universal.

. Desenzibilizatorji, saj lahko preprecéujejo pravilno strjevanje in vezavo G2-BOND

Universal.

NAVODILA ZA UPORABO

Postopek lepljenje za direktne restavracije in zdravljenje povrsine razgaljenih
zobnih korenin.
1. Preparacija kavitete

Za za§cito uporabimo gumijasto opno. Temeljito odstranimo vsakr§en zacasni

material iz povr§ine zoba in jo obdelamo s standardnimi tehnikami preparacije.

Kaviteta naj bo zadostno ocis¢ena, za zagotovitev primerne adhezije. Speremo

in posusimo.

Opomba:

Za kritje pulpe uporabimo kalcijev hidroksid.

. Obdelava zobne povrsine:

Izberemo eno od naslednjih 3 moznih tehnik:

a) Samojedkajoca tehnika
Na obruseno povrsino sklenine in dentina nanesemo 1-PRIMER, brez
lo¢enega koraka z jedkanjem.
Opomba:
Neobruseno sklenina vedno prej selektivno jedkamo.

b) Selektivno jedkanje sklenine
Pred nanosom 1-PRIMERja na sklenino in dentin, s 35-40% fosforno
kislinskim gelom 10-15 sekund selektivno jedkamo sklenino in nato 5 sekund
spiramo ter nezno spihamo.

c) Total-etch tehnika
Pred nanosom 1-PRIMERJA na sklenino in dentin, ju 10-15 sekund jedkamo s
35-40% fosforno kislinskim gelom, nato 5 sekund spiramo ter nezno spihamo.

Nanos 1-PRIMERja

a) Razdelitev
Steklenicka: Pred razdelitvijo, stekleni¢ko 1-PRIMER temeljito pretresemo.
Nato kanemo nekaj kapljic vsebine v gisto posodico. Steklenicko takoj za tem
nazaj zapremo.
Opomba:
Morebitno odveéno tekocino na $obi obris§emo pred zapiranjem.
Unidoze: Pred odpiranjem unidoze, se prepri¢amo, da je konica obrnjena
navzgor. Kapico odvijemo v nasprotni smeri urinega kazalca. S prilozenim
aplikatorjem 5 sekund temeljito meSamo tekocino ter strgamo material iz dna
in sten posodice.
Opomba:
Ce je kapica unidoze pretesno privita, uporabimo drugo. Ne odpirajmo z
uporabo prevelike sile, saj lahko s tem povzro¢imo razlitje tekocine in
morebiten stik s kozo in o¢mi.

b) Z aplikatorjem nemudoma nanesemo na obdelano povrsino sklenine in
dentina.

c) Pustimo 10 sekund.

d) 5 sekund temeljito su$imo z zrakom brez olja pod maksimalnim tlakom.
Z vakuumskim sesalcem preprec¢imo $kropljenje adheziva. Konéni rezultat naj
bi bil tanek film adheziva s svetle¢o povrsino, ki se ne premika ob moé¢nem
pritiskom zraka.

Opomba:

1) Ce material dlje asa stoji v hladilniku, ga pred uporabo pustimo nekaj minut
stati na sobni temperaturi.

2) 1-PRIMER nanesemo takoj, saj vsebuje hlapno topilo.

3) 1-PRIMER je svetlobno strjujo¢ material, zato ga po doziranju zas¢itimo pred
svetlobo.

4) Ce se material pred strjevanjem kontaminira z vodo, krvjo ali slino, zob
speremo in posusimo, ter ponovno nanesemo material.

. Nanos 2-BONDa

a) Razdelitev
Steklenicka: Kanemo nekaj kapljic vsebine v €isto posodico. Steklenicko takoj
za tem nazaj zapremo.

Opomba:

Bodimo pozorni, da ne vnesemo 1-PRIMER in 2-BOND v isti razdelek.
Unidoze: Pred odpiranjem Unidoze, se prepri¢amo, da je konica obrnjena
navzgor. Kapico odvijemo v nasprotni smeri urinega kazalca.

Opomba:

Ce je kapica unidoze pretesno privita, uporabimo drugo. Ne odpirajmo z
uporabo prevelike sile, saj lahko s tem povzro¢imo razlitje tekocine in
morebiten stik s kozo in oémi.

b) Z aplikatorjem nanesemo na sklenino in dentin, predhodno impregniranim z
1-PRIMERjem.

c) Z neznim pihanjem enakomerno razporedimo material v tanek sloj.

Opombe:

1) 2-BOND je svetlobno strjujo¢ material, zato ga za$¢itimo pred svetiobo po
doziranju.

2) Odvecni material moramo z gobico ali bombaZznim svaljkom odstraniti iz
povrsine zoba, ki ni namenjen vezavi, saj je po strievanju tezko odstraniti
viske materiala.

3) Ce se material pred strjevanjem kontaminira z vodo, krvjo ali slino, zob
speremo in posusimo, ter ponovno nanesemo material.

4) Ohlajen 2-BOND pred uporabo postavimo na sobno temperaturo.

. Svetlobno strjevanje
Strjujemo z lu¢ko za strjevanje.

N
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Cas osvetljevanja

Oddaljenost od vira
svetlobe <10 mm

Oddaljenost od vira
svetlobe >10 mm

Halogen / LED

(700-1200 mW/cm?) 10 sekund 20 sekund
Visoko energijska LED
(ve¢ kot 1200 mW/cm?) 5 sekund 10 sekund

Opombe:

1) Za ucinkovito vezavo, moramo strjevanje izpeljati popolno. Lu¢ nizje intenzitete
lahko povzrogi nezadostno adhezijo.

2) Med strjevanjem uporabljamo svetlobni §¢it ali kak3no podobno vrsto zad¢ite za
ogi.

6A. Vnos svetlobno strjujocih kompozitov in kompomer

Za vnos, modelacijo in svetlobno strjevanje izbranih kompozitov, sledite
navodilom proizvajalca.

6B. Vnos dvojno strjujo¢ih kompozitov.

Priporoceno je svetlobno strjevanje dvojno strjujoéih kompozitov, da bi si
zagotovili zadostno mo¢ vezave. (v primerjavi s samostrjevanjem)

7. Zaklju¢evanje
Prilagodimo restavracijo, poliramo s standardnimi tehnikami.

1. POPRAVILA

1. Popravilo restavracije
Lepilno povrsino obrusimo z diamantnim svedrom.
Za za$¢ito uporabljamo gumijasto opno. Pripravljeno povrsino speremo in
posusimo z zrakom. Ce restavracijo sestavljajo steklo-keramike ali hibridne
keramike, jih pred aplikacijo G2-BOND Universal impregniramo s silanom kot je
G-Multi PRIMER.
Opomba:
G-Multi PRIMER ne nanasamo direktno na zob.

2. Izdelava zalivke
Izberemo eno od opisanih treh tehnik v poglavju I. Postopek lepljenje za direktne
restavracije, podpoglavje 2. Obdelava zobne povrsine:
a) Samojedkajoca tehnika
b) Selektivno jedkanje sklenine
c) Total-etch tehnika

3. Nanos G2-BOND Universal
Glej I. Postopek lepljenje za direktne restavracije 3-5.

4. Vnos svetlobno strjujo¢ih kompozitov/kompomer
Za vnos, modelacijo in svetlobno strjevanje izbranih kompozitov, sledite
navodilom proizvajalca.

5. Zaklju¢evanje

Prilagodimo restavracijo, poliramo s standardnimi tehnikami.

11I.ZDRAVLJENJE PREOBCUTLJIVIH ZOB IN TAKOJSNJA DENTINSKA

ZATESNITEV

1. Nanos 1-PRIMERja
Glej I. Postopek lepljenje za direktne restavracije 2. Obdelava zobne povrsine,
3. Nanos 1-PRIMERja.
Lahko po nanosu 1-PRIMERja, nanesemo tudi 2-BOND. Opisano v |. Postopek
lepljenje za direktne restavracije 4. Nanos 2-BOND.
Opomba:
Za zdravljenje preobéutljivih zob je priporo¢ena samojedkajoca tehnika.

. Svetlobno strjevanje
Glej |. Postopek lepljenje za direktne restavracije 5. Svetlobno strjevanje.

. Odstranimo ne polimerizirano plast
Ne polimerizirano plast G2-BOND Universal 1-PRIMER odstranimo z vlaznim
bombaznim svaljkom.

w N

IV.CEMENTIRANJE INDIREKTNIH RESTAVRACIJ z uporabo G-CEM LinkForce ob

uporabi G-Premio BOND DCA, ali brez.
Glej navodila za uporabo G-CEM LinkForce in se ravnaj po njih.

V. CEMENTIRANJE ZATICA IN DOGRADITEV z GRADIA CORE in G-Premio BOND

DCA
Glej navodila za uporabo GRADIA CORE in se ravnaj po njih.

Pokrovéki

Uporaba G2-BOND Universal pokrovékov za flaske je nadvse priporoc¢ena, saj so
zasnovani za za$¢ito produkta pred telesno toploto, ki lahko vpliva na delovni ¢as
materiala. Pokrovcke lahko znova uporabimo tudi po polnjenju flaske. Ko je prazna,
pokrovéek odstranimo, operemo z vodo ali obriSemo z alkoholom. Ne steriliziramo,
avtoklaviramo ali ¢istimo s kemi¢nimi razkuzili.

Opomba:

Pokroveki oznaceni z 1 in 2 so za 1-PRIMER in 2-BOND. Bodimo pozorni, da jih
pomotoma ne zamenjamo.

Shramba
Za optimalne rezultate se priporo¢a shramba na teperaturi 4-25°C. Ko material ni
v uporabi dlje ¢asa, se svetuje shramba na hladnem.

Pakiranje
G2-BOND Universal Bottle Kit: 1-PRIMER 5 mL tekocine (1),

2-BOND 5 mL tekogine (1), 1-PRIMER pokrovéek (1), 2-BOND pokrovéek (1),
dozirne posodice za enkratno uporabo (20), aplikatorji za enkratno uporabo II (50)

G2-BOND Universal 1-PRIMER steklenicka za polnjenje: 5 mL tekocine (1)
G2-BOND Universal 2-BOND stekleni¢ka za polnjenje: 5 mL tekocine (1)
G2-BOND Universal Unit Dose Kit: 1-PRIMER 0.1 mL tekog&ine (50),

2-BOND 0.1 mL tekocine (50), aplikatorji za enkratno uporabo I (100)

Pozor

1.V redkih primerih se lahko pojavi preobcutljivost na produkt pri nekaterih ljudeh.
Ce se tovrstna reakcija zgodi, prenehamo z uporabo in pacienta napotimo k
zdravniku.

2. uporaba osebne varovalne opreme kot so rokavice, obrazna maska in zas¢itna
ocala je obvezna.

3. Izogibamo se inhalaciji in zauZitju materiala.

4. 1-PRIMER je vnetljiv kot tekocina in hlapi. Ne uporabljamo v blizini odprtega
ognja. Shranjujemo stran od vira vziga. Vecje koli¢ine ne shranjujemo na istem
mestu. Shranjujemo stran od direktne sonéne svetlobe.

5. 1-PRIMER je hlapen, zato ga uporabljamo v dobro prezra¢enih prostorih.
Pacientom svetujemo dihanje na nos.

6. G2-BOND Universal

7.V primeru kontakta z oémi, nemudoma speremo z vodo in poi§¢emo zdravnisko
pomo¢

8. v primeru kontakta z ustno votlino, nemudoma odstranimo z gobico ali
bombaznim svaljkom. Po konéani obravnavi, temeljito speremo z vodo.

9. ¢e se tkivo, ki je bilo v kontaktu, obarva belo in tvori mehurcke, svetujemo

pacientu, ¢uvanje obmocja, dokler znamenje ne izzveni, kar se po navadi
zgodi v 1-2 tednih. V izogib kontaktu, se priporo¢a nanos COCOA BUTTER na
podrocja, ki ne morejo bit zavarovana z gumijasto opno.

10. V primeru povrsinskega razlitja, podroc¢je nemudoma obri§emo s suho vato.
11. izogibajmo se me$anju z nenamenskimi spojinami.

12. Vsebino / embalazo zavrzemo v skladu z lokalnimi predpisi.

13. Ne mesajmo 1-PRIMER z 2-BOND.

14. Ne meS§amo 2-BOND z Dual Cure aktivatorjem.

Nekateri izdelki omenjeni v teh navodilih za uporabo so klasificirani kot nevarni v
skladu z GHS. Vedno se prej seznanite z varnostnimi listi, ki so na voljo:

http://www.gceurope.com

Prav tako jih lahko pridobite od vaSega dobavitelja.

CISCENJE IN DEZINFEKCIJA:

SISTEM ZA VECKRATNO UPORABO: da se izognete navzkrizni

kontaminaciji med pacienti, ta pripomoc¢ek zahteva dezinfekcija srednjega nivoja.
Takoj po uporabi preglejte pripomocek za poskodbe &e so le-te prisotne.
Poskodovan sistem zavrzite.

NE NAMAKAJTE V TEKOCE SREDSTVO ZA DEZINFEKCIJO.

Temeljito odCistite pripomocek, da preprecite suSenje in nabiranje necistoce.
Dezinficirajte s sredstvom za dezinfekcijo srednjega nivoja, registriranega pri
zdravstveno infektivni kontroli skladno z regionalno / lokalno regulativo.

Za povzetek varnosti in klini¢ne ucinkovitosti (SSCP) si oglejte bazo podatkov
EUDAMED (https://ec.europa.eu/tools/eudamed) ali nas kontaktirajte na
Regulatory.gce@gc.dental

Porocilo o nezelenih uginkih:

Ce se zavedate kakrénih koli nezelenih uéinkov, reakcij ali podobnih dogodkov, do
katerih je prislo pri uporabi tega izdelka, vklju¢no s tistimi, ki niso navedeni v tem
navodilu za uporabo, jih prijavite neposredno prek ustreznega sistema za stalni
nadzor, tako da izberete ustrezen organ v vasi drzavi dostopni preko naslednje
povezave:

https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_sl

kot tudi v naSem sistemu notranjega nadzora: vigilance@gc.dental
Na ta nacin boste prispevali k izbolj$anju varnosti tega izdelka.

Zadnja revizija: 10/2022

Pre upotrebe pazljivo procitati uputstvo.

G2-BOND Universal

DVOKOMPONENTNI SVETLOSNO POLIMERIZUJUCI UNIVERZALNI ADHEZIV

Samo za struénu stomatolo$ku upotrebu u preporu¢enim indikacijama.
UPUTSTVO ZA UPOTREBU

INDIKACIJE ZA UPOTREBU

. Direktno spajanje svetlosno polimerizuju¢ih kompozita i kompomera za zubno tkivo
2. Spajanje nadogradnih kompozita s dvostrukim stvrdnjavanjem za zubno tkivo pod
usluvom da su materijali svetlosno polimerizujuéi

Intraoralna popravka kompozitnih restauracija, restauracija sa metalnom osnovom,
kao i osnovom od cirkonijum i aluminijum-oksidne keramike

Intraoralna popravka keramickih restauracija u kombinaciji sa silanizacionim
sredstvom za spajanje

Terapija preosjetljivih zuba

Pecacenje preparacija zuba (kaviteta ili patrljka) za indirektne restauracije

Terapija izloZenih povrsina korena

Cementiranje svih vrsta inleja, onleja, krunica, mostova i faseta od pune keramike,
sa akrilatnom i metalnom osnovom

. Cementiranje kocica

> ow
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KONTRAINDIKACIJE

1. Direktno prekriivanje pulpe.

2. Izbegavati upotrebu ovog proizvoda kod pacijenata alergi¢nih na metakrilatne
monomere, metakrilatne polimere ili aceton.

NE KORISTITI U KOMBINACIJI SA

1. Hemijski stvrdnjavaju¢im kompozitnim akrilatima.

2. Materijalima koji sadrze eugenol, koji moZe spreciti pravilno stvrdnjavanje ili
spajanje materijala G2-BOND Universal.

3. Sredstvima za desenzibilizaciju, koja mogu sprediti pravilno stvrdnjavanje ili
spajanje materijala G2-BOND Universal.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

|. POSTUPAK SPAJANJA ZA DIREKTNE RESTAURACIJE | TERAPIJA IZLOZENIH
POVRSINA KORENA
1. Preparacija kaviteta

Za zaétitu koristiti koferdam. Proveriti da je sav privremeni materijal detaljno

odstranjen sa povrsine. Zub preparisati standardnim tehnikama. Kavitet treba

biti Cist kako bi se osigurala pravilna adhezija. Preparisane zubne povrsine
isprati i osusiti blagim duvanjem vazduha.

Vazno:

Za prekrivanje pulpe koristiti kalcijum hidroksid.

. Preparacija zubnih povrs$ina

Izabrati jednu od tri slede¢e moguce tehnike:

a) Tehnika samonagrizanja
Naneti 1-PRIMER na bru$enu gled i dentin, bez zasebne faze nagrizanja
Vazno:

Kod nebrusene gledi uvek treba koristiti tehniku selektivnog nagrizanja.

b) Selektivno nagrizanje gledi
Pre nano$enja 1-PRIMER na gled i dentin, gled nagrizati samo 35-40%
gelom ortofosforne kiseline u trajanju od 10-15 sekundi, isprati 5 sekundi i
blago osusiti.

c) Tehnika potpunog nagrizanja
Pre nano$enja 1-PRIMER na gled i dentin, nagrizati gled i dentin 35-40%
gelom ortofosforne kiseline, u trajanju od 10-15 sekundi, isprati 5 sekundi i
blago osusiti.

. Nano$enje 1-PRIMER

a) Doziranje
U bocici: Pre doziranja, bocicu 1-PRIMER energi¢no protresti. Dozirati
nekoliko kapi u €istu posudu za doziranje. Poklopiti bogicu odmah nakon
upotrebe.

Vazno:

Pre zatvaranja poklopca odstraniti viSak te€nosti sa otvora.

Pojedini¢ne doze: Pre otvaranja pojedini¢ne doze, proveriti da je vrh poklopca
okrenut prema gore. Odviti poklopac u smeru obrnutom od kazaljke na satu.
Pomocu prilozenog jednokratnog aplikatora detaljno promesati te¢nost 5
sekundi, vodeci racuna da se promesa i materijal sa dna i sa strane poklopca.
Vazno:

Ako je poklopac pojedini¢ne doze previse zategnut da se otvori, uzeti drugu
dozu. Ne poku$avati otvoriti poklopac pojedini¢ne doze prkomernom silom,
jer to moze prouzrokovati prosipanje tecnosti i slu¢ajni dodir sa kozom i
ocima.

b) ODMAH naneti jednokratnim aplikatorom na preparisane povrsine gledi i
dentina.

c) Ostaviti da stoji 10 sekundi nakon nano$enja.

d) Osusiti detaljno 5 sekundi bezuljnim vazduhom pod MAKSIMALNIM pritiskom
vazduha. Koristiti vakuumsko usisavanje za spre¢avanje prskanja adheziva.
Zavrsni rezultat treba bit tanak adhezivni sloj sa sjajnom povr$inom, koji se
vidljivo ne pomice pod jakim pritiskom vazduha.

Vazno:

1) U slu¢aju vadenja iz frizidera nakon duzeg ¢uvanja, 1-PRIMER ostaviti da
stoji na sobnoj temperaturi nekoliko minuta pre upotrebe.

2) Odmah naneti 1-PRIMER, buduc¢i da sadrZi isparljivi rastvarac.

3) 1-PRIMER je svetlosno polimerizuju¢i materijal. Nakon doziranja te¢nost
zastiti od svetla.

4) Ako se naneseni materijal navlazi vodom, krvlju ili pljuvackom pre svetlosne
polimerizacije, zub oprati i osusiti pa ponoviti postupak ponovnim nano$enjem
materijala.

. Nanosenje 2-BONDA

a) Doziranje
U bocici: Dozirati nekoliko kapi u €istu posudu za doziranje. Bocicu poklopiti
odmah nakon upotrebe.

Vazno:

Paziti da se ne koriste 1-PRIMER i 2-BOND u istoj posudi.

Pojedini¢ne doze: Pre otvaranja pojedini¢ne doze, proveriti da je vrh poklopca
okrenut prema gore. Odviti poklopac u smeru obrnutom od kazaljke na satu,
Vazno:

Ako je poklopac pojedini¢ne doze previse zategnut da se otvori, uzeti drugu
pojedini¢nu dozu. Ne pokusavati otvoriti poklopac pojediniéne doze
prekomernom silom, jer to moZe prouzrokovati prosipanje te¢nosti i slu¢ajni
dodir sa kozom i o¢ima.

b) Naneti jednokratnim aplikatorom na povrsine gledi i dentina na koje je
prethodno nanesen 1-PRIMER:

c) Blago susiti vazduhom za ravnomerno rasprsivanje materijala u sloj jednake
debljine.

Vazno:

1) 2-BOND je svetlosno polimerizuju¢i materijal. Nakon doziranja te¢nost zastititi
od svetla.

2) Ukloniti visak materijala sa zuba (osim povr$ina za spajanje) sunderom ili
komadi¢em vate, buduci da se tesko odstranjuje nakon svetlosne
polimerizacije.

3) Ako se naneseni materijal pokvasi vodom, krvlju ili pljuvackom pre svetlosne
polimerizacije, zub oprati i osusiti pa ponoviti postupak ponovnim nano$enjem
materijala.

4) 2-BOND ¢uvan u frizideru ostaviti da stoji na sobnoj temperaturi pre
upotrebe.

. Svetlosna polimerizacija
Polimerizovati vidljivim svetlom za polimerizaciju.
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Vreme osvetljavanja

Udaljenost od vrha
vodice za svetlo <10 mm

Udaljenost od vrha
vodice za svetlo >10 mm

Halogeno / LED svetlo

(700-1200 mW/cm?) 10 sekundi 20 sekundi
Visokoefikasno LED svetlo
(vise od 1200 mW/cm?) 5 sekundi 10 sekundi

Vazno:

1) Za efikasnu évrstocu spoja izvrsiti potpunu svetlosnu polimerizaciju. Nizi intenzitet
svetla moZe prouzrokovati nedovoljnu adheziju.

2) Koristiti zastitu za svetlo ili sliénu zastitu za oci tokom svetlosne polimerizacije.

6A. Postavljanje svetlosno polimerizuju¢ih kompozita i kompomera
Pratiti uputstva za upotrebu proizvodaca za postavljanje, oblikovanje i
svetlosnu polimerizaciju izabranog akrilatnog kompozitnog materijala.

6B. Postavljanje kompozita sa dvostrukim stvrdnjavanjem
Za osiguranje dovoljne ¢vrstoce spoja, preporucuje se polimerizacija svetiom
kompozitni materijal sa dvostrukim stvrdnjavanjem (za razliku od
samostvrdnjavanja)

7. Zavr$na obrada

Prilagoditi restauraciju, zavr$no je obraditi i polirati standardnim tehnikama.

.POPRAVKE
. Preparacija restauracije
Dijamantskiom svrdlom ohrapaviti susedne povrsine.
Za zastitu koristiti koferdam. Preparisane povrsine isprati i osusiti mlazom
vazduha. Ako je povrsina restauracije od staklokeramike ili hibridne keramike,
pre nano$enja G-2 BOND Universal povrsine obraditi silanizacionim sredstvom
za spajanje, kao $to je G-Multi PRIMER.
Vazno:
Ne nanositi G-Multi PRIMER na zubne povrsine.
Preparacija zubnih povrsina
Izabrati jednu od sledece tri tehnike opisanih pod I. POSTUPAK SPAJANJA ZA
DIREKTNE RESTAURACIJE 2. Preparacija zubnih povrsina.
a) Tehnika samonagrizanja
b) Selektivno nagrizanje gledi
c) Tehnika potpunog nagrizanja
. Nanos$enje G2-BOND Universal
Vidi pod . POSTUPAK SPAJANJA KOD DIREKTNIH RESTAURACIJA 3-5.
. Postavljanje svetlosno polimerizuju¢ih kompozita/kompomera
Pratiti uputstva za upotrebu proizvodaca za postavljanje, oblikovanje i svetlosnu
polimerizaciju izabranog akrilatnog kompozitnog materijala.
. Zavr$na obrada
Prilagoditi restauraciju, zavrsno je obraditi i polirati standardnim tehnikama.
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II.TERAPIJA OSETLJIVIH ZUBA | DIREKTNO PECACENJE DENTINA
1. Nanosenje 1-PRIMER

Vidi pod I. POSTUPAK SPAJANJA ZA DIREKTNE RESTAURACIJE 2.
Preparacija zubnih povrsina, 3. Nanosenje 1-PRIMER.
Kao opcija, 2-BOND se takode moze naneti posle 1-PRIMER. Vidi pod I.
POSTUPAK SPAJANJA ZA DIREKTNE RESTAURACIJE 4. Nano$enje
2-BONDA.
Vazno:
Kod terapije osetljivih zuba, preporucuje se tehnika samonagrizanja.

. Svetlosna polimerizacija
Vidi pod I. POSTUPCI SPAJANJA ZA DIREKTNE RESTAURACIJE 5. Svetlosna
polimerizacija

. ODSTRANJIVANJE NEPOLIMERIZOVANOG SLOJA
Odstraniti nepolimerizovani sloj G2-BOND Universal 1-PRIMER vlaznim
komadi¢em vate.
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IV.CEMENTIRANJE INDIREKTNIH RESTAURACIJA pomo¢u G-CEM LinkForce sa
ili bez G-Premio BOND DCA
Pratite uputstvo za upotrebu za G-CEM LinkForce.

V. CEMENTIRANJE KOCICA | NADOGRADNJI pomo¢u GRADIA CORE sa
G-Premio BOND DCA
Pratite uputstvo za upotrebu GRADIA CORE.

Poklopci boéica

Preporucuje se kori§éenje poklopaca za G2-BOND Universal bocice. Poklopci za
bocice namenjeni su zastiti proizvoda od toplote tela, koja moZe uticati na vreme
rada proizvoda. Poklopci bo¢ica mogu se ponovo koristiti kod ponovnog punjenja
bocice. Kada je bocica prazna, odstraniti poklopac i o¢istiti vodom ili maramicom
namocenom u alkohol. Ne sterilisati, stavljati u autoklav i titi hemijskim
sredstvima za dezinfekciju.

Vazno:

Poklopci bogica oznac¢eni sa 12 su za 1-PRIMER i 2-BOND. Paziti da se poklopci
na stave pogresno.

CUVANJE
Za optimalne rezultate preporucuje se ¢uvanje na temperaturi od 4-25 °C.
Ako se ne koristi duze vreme, ¢uvati u frizideru.

PAKOVANJE
Komplet G2-BOND Universal Bottle Kit: 1-PRIMER 5 ml te¢nost (1),
2-BOND 5 ml te¢nost (1), 1-PRIMER poklopac bocice (1), 2-BOND poklopac
boéice (1), jednokratna posuda za doziranje (20),
DISPOSABLE APPLICATORI (50)
Dopuna u bocici G2-BOND Universal 1-PRIMER Bottle Refill: 5 ml te€nost (1)
Dopuna u boéici G2-BOND Universal 2-BOND: 5 ml te¢nosti (1)
Komplet G2-BOND Universal Unit Dose Kit: 1-PRIMER 0,1 ml te¢nosti (50),
2-BOND 0,1 ml te¢nosti (50), DISPOSABLE APPLICATOR II (100)

UPOZORENJE
1. U retkim sluéajevima ovaj proizvod moze izazvati osetljivost kod nekih osoba.

U slucaju takve reakcije odmah prekinuti upotrebu proizvoda i potraziti lekara.
2. Uvek treba nositi licna zastitna sredstva (PPE - personal protective equipment),
kao $to su rukavice, maske za lice i zastitne naocare.

Izbegavati udisanje ili gutanje materijala.

1-PRIMER je visoko zapaljiva te¢nost i para. Ne koristiti ga blizu otvorene vatre.

Drzati ga dalje od izvora paljenja. Ne ¢uvati velike koli¢ine na jednom mestu.

Drzati dalje od direktne sunceve svetlosti.

1-PRIMER je lako isparljiv. Koristiti ga u dobro provretrenom prostoru.

Savetovati pacijente da disu kroz nos.

. G2-BOND Universal Unit Dose (pojedinacne doze) su samo za jednokratnu

upotrebu. Ne poku$avati ih ponovno zatvoriti i koristiti. Jednom otvorena

pojedina¢na doza ne moZe se viSe ispravno zatvoriti, a isparljivi rastvara¢ moze
ispariti.

U slucaju dodira sa o¢ima, odmah isprati vodom i potraziti lekara.

U slu¢aju dodira sa oralnim tkivima ili koZom, odmah odstraniti sunderom ili

komadi¢em vate. Posle zavrSetka restauracije detaljno isprati vodom.

. Ako tkivo koje je bilo u dodiru sa materijalom pobeli ili se stvori mehuri¢, dati
uputstvo pacijentu da ne dira zahvac¢eno podrucje dok promena ne nestane,
naj¢escée nakon 1-2 nedelje. Za izbegavanje dodira preporucuje se nano$enje
KAKAO MASLACA na podrucja koja se ne mogu pokriti koferdamom.

10. U slu¢aju izlivanja materijala, odmah obrisati suvom krpom.

11. Ne mesati sa proizvodima druge namene.

12. Zbrinuti sadrZaj/dozatore u skladu sa lokalnim propisima.

13. Ne mesati 1-PRIMER sa 2-BOND.

14. Ne mesati 2-BOND sa aktivatorom za dvostruko stvrdnjavanje (Dual Cure Activator).
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Neki proizvodi navedeni u ovim uputstvima mogu biti svrstani u opasne u skladu

Globalno uskladenom sistemu razvrstavanja i oznac¢avanja hemikalija (GHS - Globally

Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals). Uvek je potrebno

upoznati se sa sigurnosno-tehni¢kim listovima materijala dostupnim na:
http://www.gceurope.com

Mogu se nabaviti i od dobavljaca.

CISCENJE | DEZINFEKCIJA:

SISTEM ZA VISEKRATNO DOZIRANJE: za izbegavanje medusobne zaraze izmedu
pacijenata, ovaj uredaj zahteva srednji nivo dezinfekcije. Odmah nakon upotrebe
proveriti uredaj i oznaciti ga ako su mu svojstva umanjena. U slu¢aju o$tecenja
uredaj baciti.

NE URANJATI U VODU. Uredaj detaljno ocistiti kako bi se sprecilo susenje i
nakupljanje ostataka materijala. Dezinfikovati ga registrovanim sredstvom za srednji
nivo kontrole infekcije u zdravstvu u skladu sa regionalnim / nacionalnim propisima.

Za rezime sigurnosti i klinickog u¢inka (Summary of Safety and Clinical Performance
- SSCP) pogledajte bazu podataka EUDAMED (https://ec.europa.eu/tools/eudamed)
ili nas kontaktirajte na Regulatory.gce@gc.dental

Obavestavanje o nezZeljenim dejstvima:
Ako postanete svesni bilo kakvih nezeljenih dejstava, reakcija ili slicnih dogadaja do
kojih je doslo upotrebom ovog proizvoda, uklju€ujuéi i one koji nisu navedeni u ovom
uputstvu za upotrebu, molimo da ih prijavite direktno kroz odgovarajuci sistem
nadzora, odabirom odgovaraju¢eg autoriteta u vasoj drzavi, dostupno putem sledece
veze:

https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
kao i na nas interni sistem nadzora: vigilance@gc.dental
Na taj nac¢in doprinecete pobolj$anju sigurnosti ovog proizvoda.

Datum zadnje revizije: 10/2022

Mepen 3acTocyBaHHAM yBaXHO
NPOYMTANTE IHCTPYKUIIO 3 BUKOPUCTAHHS.

G2-BOND Universal
Oxi2-BOH[ KOHiBepcan
IZLBOKOMI'IOHEHTHI/II;I YHIBEPCAbHUI ALME3VB CBITNOBOI I'IOJ'IIMEPVISALLI'I'

[ns BUKOPUCTAHHA NiLIe NikapsiMU-CTOMaToNoramMu y BUnazkax, Lo onucaHi s
naHin iHCTpyKUii.

IHCTPYKUIA ANA BUKOPUCTAHHA

PEKOMEHAOBAHI MOKA3AHHA

. BoHAWHr kKOMNO3WTiB CBITNOBOI NoNiMepu3auii Ta komnomepis A0 CTPYKTYp 3yba.
2. BOHAMHT KOMNO3UTIB NOABIMHOrO TBEPAIHHSA, LLO NPU3HaYeHi A4ns Bifdya0BK
KyKCW, 10 CTPYKTYp 3y6a, SKLIO Ui MaTepianu noniMepusyoTbCs CBITIIOM.
BHYTPilLHLOPOTOBMI PEMOHT KOMMO3UTHUX pecTaBpalLliil, a TakoX pecTaspaliit Ha
Kapkacax i3 MeTany, okcuay LMPKOHIO Ta OKCuay aniomiHito.

BHyTpiWHbOPOTOBa NOYMHKA KEpaMiuHUX pecTaBpaliii i3 3acTOCYyBaHHAM CUNaHy.
. JNlikyBaHHs rinepyyTnuemx 3y6is.

. TepmeTusauisa BignpenapoBaHux 3y6is (nopoxHUH abo abatmeHTa) y BUnaaky
HenpsiMux pecTaspaLiit.

O6po6ka ypaxeHUX NOBEPXOHb KOPEHHO.

dikcaLis ycix TUMIB LinbHOKepamiyH1X, KOMNO3UTHUX Ta MeTaneBnx BKNaaok,
Haknagok, KOPOHOK, MOCTIB Ta BiHipiB.

9. dikcauis wTundTiB.

MPOTUNOKA3AHHA

1. MpsiMe nepekpuUTTS Nynbu.

2. He BuKopucTOBYTE AaHNi NPOAYKT y NaUieHTIB i3 NiATBEPAXEHOI aneprieio Ha
MeTakpunaTHUA MOHOMEp | MeTakpunaTHui noniMep abo aueToH.

MATEPIAN HE NPU3HAYEHUN AN BAKOPUCTAHHA

1.Y noefiHaHHi 3 KOMNO3UTamu XiMiYHOTO TBEPAIHHS.

2.Y noefHaHHi 3 MaTepianamu, Lo MIiCTSITb EBreHOs, OCKiNlbKU EBreHON MoXe
nepeLukoaxatu 3acTuradHio G2-BOND Universal (Oxi2-BOH[ FOHiBepcan) abo
OTPUMaHHIO HanexHoi agresii.

3. B noeaHaHHi 3 leceHciTaiidepamu, OCKiNbkn BOHN MOXYTb NEPeLKOanTH
3acTuraHHio G2-BOND Universal (Oxi2-6OH[ OHiBepcan) abo oTpumaHHio
HanexHoi aaresii.

BKA3IBKM 10 BUKOPUCTAHHA .

1. MPOUEAYPA BOHOWHIY ONA MPAMUX PECTABPALIV TA OBPOBKN
YPAXEHOI MOBEPXHI KOPEHIO
1. NpenapyBaHHA NOPOXHWHK

BukopucToByiTe kodepaam Ans 3axucTy. NepekoHainTecs, Wo yci Tumyacosi

maTepianu peTenbHO BUAaneHi 3 nosepxHi. Bianpenapyite 3y6, 3actocoytoun

TpaguuiiHy MeToauKky. MopoXHUHA NOBUHHA By TU PETENbHO OYMLLEHOK 3aANs

3abeaneyeHHsi HeobxiaHoI aaresii. MpoMuiiTe NOBEpPXHi BignpenapoBaHoro

3y6a Ta NpocyLWiTb 3a AONOMOro BOAONOBITPAHOrO NicToneTa nig HeBennK1m

TUCKOM.

MpumiTka

[ins npsiMOro NepekpuTTS NyNbnn BUKOPUCTOBYIATE rifpoKcuA KanbLito.

. O6pobka noBepxoHb 3ybHa

O6epiTb 0fHY 3 HACTYNHUX 3 METOAMK:

a) TexHika camonpoTpaBIoBaHHS
Hawecits 1-PRIMER (1-MPAVIMEP) Ha BignpenaposaHi noBepxHi AeHTUHY Ta
emani, He 3aCTOCOBYIOUN NPOTPABIIIOBAHHS
Mpumitka:

MoBepxHio emani, Wo He Gyna npenaposaHa 6opom, 3aBxau cnig 06po6bnaTu
TexHikoto BUBIpKOBOro TpaBniHHS.

6) BubipkoBe TpaBniHHs emani
Mepep HaneceHHam 1-PRIMER (1-MPAMEP) Ha emanb Ta AeHTUH
npoTpaBiTh Nuwe emans renem i3 35-40% sBmictom chocopHoi kucnotn
npotarom 10-15 cekyHp, nicns 4oro NpoMuiiTe NpoTArom 5 cekyHa Ta
NpOoCYLWiTb NOBITPAM NiJ HEBENUKUM TUCKOM.

B) TexHika TOTanbHOro NpoTpaBioBaHHsA
Mepep HaHeceHHam 1-PRIMER (1-I'IPAI7IMEP) Ha emarnb Ta IeHTUH,
npoTpasiTh eMarnb Ta JeHTUH renem i3 35-40% BmicTom docdopHoi kucnotn
npotarom 10-15 cekyHA, nicns 4oro npomuiite 5 CeKyH/ Ta NpocyLWiTe
NOBITPSAM Nifi HEBENMKUM TUCKOM.

. Hanecenns 1-PRIMER (1-NMPAVMEP)

a) [losyBaHHsa 5
lMnawka: PetensHo 36oBTanTe nnsweuyky 3 1-PRIMER (1-MPAUMEP) nepea
nosyBaHHAM. BuaasiTe aekinbka kpanenb y YACTY NyHKY. 3akpuinTe KpULKy
o/fpa3y MiCNs BUKOPUCTAHHS.

Mpumitka:

BUTPiTb HAANWLIKOBY PiAUHY 3 HOCKMKA Nepe/ 3akpUTTAM KoBnayka.
YHido3za: MNepen BiAKPUTTAM YHIA031 NepekoHaiTecs, Lo HOCKK
CNpsiIMOBaHUit Aoropu. BigkpyTiTe KpULLIKY NPOTH FOAVHHUKOBOI CTPINKu.
BukopucTOBYtOUM OAHOPA30BUIA annikaTop, peTensHo nepemillante pianHy
npoTarom 5 cekyHA Ta nepekoHanTecs, Wo nopuii pianHn 3 BepXHbOI Ta
HWXHbOT YaCTUHU KOHTeiHepa Ao6pe 3Milanucs.

Mpumitka:

FKLLO KOBNAYOK YHIA03M HAATO MiLLHO 3aKpYYeHWii — Bi3bMiTb iHLLY YHIA03Y.
He Hamaraiitecs BiAKpUTY 0ro CUIIOH, OCKINbKM Lie MOXE CNPUYMHUTI
PO3NUB PiAVHW, L0 MICTUTLCA B YHI03i, Ta MOXe BUKNIMKaTW BUNaaKoBUA
KOHTAKT 3i LWKIPOIO Ta o4Mma.

6) HETAMIHO HaHeciTb Ha BignpenapoBaHi noBepxHi emani Ta AEHTUHY 3a
[10MOMOr0t0 0OZJHOPa30BOro annikatopa.

B) 3anuwTe matepian Ha 10 cekyH/ nicns 3aBepLleHHs HAHECEeHHS.

r) Mig MAKCUMATIBHUM Tuckom peTenbHO BUCYLWiTb NOBITPsIM 6€3 JOMiLLOK
macTuna npotsirom 5 cekyHa. 3 meToto 3anobiraHHs po36puskyBaHHIO
aAres3nBy BUKOPUCTOBYINTE CTOMATOMNOrYHUIA Nunococ. B kiHueBomy
pe3ynbTaTti B MaeTe OTpUMATy TOHKY NMiBKY afre3usy, sika Ha BUIs
Harazlye CKlo, BKpUTe iHeeM, i He 3MiHIOETbCs NpY NofanbLoMy 06yBaHHI.

MpumiTku: 5

1) Nicns TpuBanoro 36epiranxsa, gictaswm 1-PRIMER (1-MPAUMEP) 3
XONoAUnbHUKA, 3aNULITE Oro Ha AeKinbka XBUNWH NpY KiIMHATHI
Temnepatypi nepe/ 3acTocyBaHHSM.

2) 1-PRIMER (1-MPAVMEP) cnig HaHocuTH oApasy, OcKinbku maTepian MicTUTL
NETKNiA PO3UNHHUK,

3) 1-PRIMER (1-MPAVMEP) € maTepianom cBiTnosoi nonimepuaauii.
OG6epiraiiTe itoro Bif BNNMBY CBiTNa Npy MaHinynauisx.

4)Y Bunaaky 3abpyaHeHHs maTtepiany Bofoto, Kpoe'to abo cnuHoto, nepes
nonimepusatieto CBiTNOM, NpoMUiATe Ta BUCYLWIiTk 3y6 i NOBTOPITL Npoueaypy,
HaHiclIM HOBY MopLil0 MaTepiany.

. HaneceHHsi 2-BOND (2-BOH[1)

a) [osyBaHHsa
lMnaweyka: BuaasiTh Aekinbka kpanenb y YACTY NyHKY. 3aKpuinTe KpULLKy
o/fpa3y MicNs BUKOPUCTAHHS.

Mpumitka: 5

MepekoHaiiTecs, wo He Buaaenoete 1-PRIMER (1-NMPAVMEP) Ta 2-BOND
(2-BOHA) y Ty X% camy NyHKY.

YHido3a: MNepep BiAKPUTTAM YHIA03M NEpeKoHaiTecs, Wo HOCUK
CnpsiIMOBaHUit Aoropu. BigkpyTiTe KpULLIKY NPOTH FOANHHUKOBOI CTPINKN.
Mpumitka:

AKLLO KOBMAYOK YHi03W HAATO MILHO 3aKpyYeHUil — Bi3bMIiTb iHLLIY YHIA03Y.
He HamaraiiTecs BigKpMTM AOTO CUIMOKD, OCKINBKN L& MOXE CMIPUYUHUTYA
PO3IUB PiAKHK, WO MICTUTLCS B YHIAO03i, Ta MOXE BUKIIMKATW BUNAAKOBUIA
KOHTaKT 3i LWKIpOIo Ta o4nma. -

6) HaneciTb Ha 06po6neHi 1-PRIMER (1-NMPAVIMEP) nosepxHi emani Ta
[EHTVUHY 3a [JONOMOroio OfJHOPa30BOro ansnikatopa.

B) O6epexHo NpocyLWiTe NOBITPAM, W06 PiBHOMIPHO po3noAinuTh MaTtepian
O HOPIAHOK TOHKOK MMIBKOIO.

MpumiTku:

1) 2-BOND (2-6OH[1) e maTepianom ceiTnosoi nonimepu3aauii. O6epiraiite itoro
Bifl BNAMBY CBiTNa Npn MaHinynsauisx.

2) BupaniTb HaANMWKOBWI MaTepian i3 NoBepxoHb 3y6a, He Npu3HavyeHux Ans
6oHANHTY, 3 Aonomoroto rybku abo BaTHOT KynbKu, OCKiNbKu nicns
nonimepwu3sadii cBitnom, BuganuTy oro 6yae cknagHo.

3) Y Bunagky 3abpyaHeHHs maTtepiany Bofoto, kpos'to abo cnvHoto, nepen
nonimepusatieto CBiTNOM, NpoMuiiTe Ta BUCYLWIiTk 3y6 i nOBTOPITE Npoueaypy,
HaHiCLIM HOBY MopLilo MaTepiany.

4) NaiiTe HarpiTucs oxonomxeHomy 2-BOND (2-BOH[) ao kiMHaTHOi Temnepatypu.

. Monimepu3adis cBiTnom
MonimepuayiTe, BUKOPUCTOBYIOUM TEPANEBTUYHUIA NonimepusaTop.
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TpuBanicTe 3acBivyBaHHS

BiacTaHb Bia KiHUS
ceitnosoga <10 mm

BiacTtaHb Big kiHus
csitnosoaa >10 Mm

FanoreHosuin / CeiTnoaioaHwiA

nonimepuaatop (700-1200 mB1/cm?) 10 cekyHa 20 cekyHa
BucokonoTyxHwit ceiTnoaioaHWi
nonimepuaatop (noHag 1200 mBt/cm?) 5 cekyHa 10 cekyHa

Mpumitkn:

1) BukoHaiiTe nosHy nonimepun3adito CBITNOM ANA AOCArHEHHS eheKTUBHOI Ta
HafliHoT aaresii. MeHwWwa iHTEHCUBHICTb CBITNOro NOTOKY MOXE NPU3BECTU A0
HeaocTaTHLOI aaresii.

2) MNia Yac nonimepm3aLii CBITNOM KOPUCTYNTECSA 3aXUCHUM LLNTKOM abo noaiGHUM
3aXUCHUM 3aCO60OM ANs OYel.

6A. BHeceHHs KOMNO3UTiB Ta kKOMMOMepiB CBITNOBOI NoniMepuaauii
[oTpumyiiTech iHCTPYKUi BUpoGHWMKa, o6 BHECTY, BiAKOHTYpyBaTH
Ta nonimepusyBaTtu CBiTNIOM 06paHuit KOMMNO3NTHWIA.
66. BHeceHHst KOMNO3WUTIB NOABINHOIO TBEPAIHHA
LL|o6 3a6e3neunTu HapiitHy aaresito, pekoMeHA0BaHo nonimepusysaTn
CBITNIOM KOMMO3WUTHWIA MaTepian NoABiiHOro TBepAiHHA. CamMocTilHe XiMiuHe
TBepAiHHA He 3a6e3neynTb JOCTaTHIO aaresito.
®iHilwHa o6pobka
BigkopuryiiTe pectaBpaliio, 34iCHITh diHilWHY 06pobKy Ta BignonipyiTe,
3aCTOCOBYIOYM CTAHAAPTHY METOAMKY.

1l. PEMOHT PECTABPALIIT
1. BipnpenapyiTe pecTtaBspauito

Barpy6iTb NoBepxHto, Ha siky Byae HaHOCUTUCH aAreans, anMasHum Gopom.
BukopucToByiiTe kopepaam ans 3axucty. MpomuitTe Ta BUCYLWIiTe NpenapoBaHi
noBepxHi CTpyMeHeM NoBiTpA. FAKLIO NOBEPXHA pecTaspallii MiCTUTL kepamiky
abo ribpuaHy kepamiky, 06po6nsiiTe Taki NOBEPXHi 3 BUKOPUCTAHHSAM CUNaHy
Tuny G-Multi PRIMER (Oxi-MyneTi Mpaitmep) nepea 3actocyBaHHam G2-BOND
Universal (0xi2-BOH[ tOHiBepcan).
Mpumitka:
He HaHociTe G-Multi PRIMER ([xi-MynbTi Mpaiimep) Ha noBepxHi CTpyKTyp 3y6a

. O6pobka noBepxoHb 3ybHa
O6epiTb 0HY 3 HACTYNHUX TPLOX MeTOAMK onucanux y posiaini I. MPOLEAYPA
BOHAWVHIY OANnA NPAMUX PECTABPALLII?I, nyHKT 2. O6pobka NoBepxoHb 3yba.
a) TexHika camonpoTpaBioBaHHS
6) TexHika BUGipkoBOro npoTpasnoBaHHa emani
B) TexHika TOTanbHOro NPOTPaBioBaHHSA

. HaneceHnnsa G2-BOND Universal ([xi2-BOH[] lOHiBepcan)
3BepHiTbca Ao nyHkTiB 3-5 posainy . MPOLEAYPA BOHAMHIY ANA NPAMUX
PECTABPAL|IN.

. BHeceHHs koMno3uTiB Ta koMnomMepiB cBiTNoBoi nonimepuaadii
[oTpumyiTeck iHCTPYKLiii BUPOGHWMKA, 106 BHECTH, BIJKOHTYpYyBaTH
Ta noniMmepusyBaTu CBiTNIOM 06paHuil KOMMO3UTHWI MaTepian.

. ®iHiwHa o6pobka
Bigkopuryiite pectaspauito, 34icHITb iHilLHY 06po6Kky Ta BignonipyiTe,
3aCTOCOBYIOUN CTaHAAPTHY METOANKY

lIl. OBPOBKA HAOYYTNVBWX 3YBIB TA BE3MNOCEPEAHA TEPMETU3ALIA
HEHTUHY
1. HanecenHs 1-PRIMER (1-NIPAVIMEP)
3BepHiTbes Ao posainy | MPOLEAYPA BOHAMHIY ANA MPAMNX
PECTABPALIV. MyHkT 2. O6po6ka nosepxoHb 3yba Ta MyHKkT 3. HaHeceHHs
1-PRIMER (1-NMPAVMEP).
3a 6axaHHam, 2-BOND (2-BOH[1) Takox MOXHa HAHOCUTM NiCNSA HAHECEHHS
1-PRIMER (1-NMPAUMEP). 3sepHiTbcs Ao posainy |. MPOLEAYPA BOHAMHIY
ONA NPAMNX PECTABPALLIW. MyHkT 4. HaneceHHs 2-BOND (2-60HN).
Mpumitka:
[ins 06po6ku rinepyyTnuBux 3y6iB, peKOMEH/0BaHO 3aCTOCYBaTH TEXHIKY
CamMonpoTPaBnoBaHHs.
. Monimepu3adis cBiTnom
3BepHiTbCs Ao po3ainy |. MPOLEAYPA BOHOMHIY ANA MPAMUX
PECTABPALLIN. MynkT 5. MoniMepusauis csitnom.
. BUOANEHHA HEMONIMEPVU3OBAHOIO LLAPY
Bupaanite Henonimepusosanuii wap G2-BOND Universal (Oxi2-BOH
tOuisepcan) 1-PRIMER (1-MPAVIMEP) BUKOPUCTOBYHOUM BONOTY BaTHY KYJbKY.
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V.®IKCALIA HEMPAMWUX PECTABPALIN, BukopucTosytoun G-CEM LinkForce
(Oxi-Liem Nink®opc) 3 un 6e3 G-Premio BOND DCA (Axi-Mpemio Bong AiCiE)
3BepHiTbCA A0 IHCTPYKLIT 3 BUkopucTanHs G-CEM LinkForce (Oxi-Liem JliHk®opc)

V. ®ikcauis wrndTa Ta nobynosa kykcu Bukopuctosyioun GRADIA CORE (Mpagist
Kop) 3 G-Premio BOND DCA ([xi-Mpemio boxpa OiCiEi)
3BepHiTbcs Ao iHCTPyKLiT 3 BukopuctaHHst GRADIA CORE (Mpagis Kop)

Kpuuweuka MNnaweukn

PekomeHA0BaHO BUKOPUCTAHHSA KpULeykn nnsweykn G2-BOND Universal (i
2-BOH[ tOHiBepcan). Kpuiweyka po3pobneHa Ans 3axucTy NpoAyKTy BiA Tenna Tina,
110 MOXeE BNIMHYTW Ha po6ounii yac NpoaykTy. Kpuiueyky MoxHa BUKOpUCTaTH 3
HacTynHUMU Nnsweykamu. Konwu nnsaweyka nycra, BI/I,ELaJ'Iin Kpuweyky Ta OYUCTITb
BO/IOI0 Y NPOTPIiTb CEPBETKOIO, ika 3MOYEHA Y CIUPTI.

He ctepunisyiite, He 3aCTOCOBYIITE aBTOKNABYBaHHS Ta HE BUKOPUCTOBYTE XiMiuHi
nAesiHdekTopu.

Mpumitka:

Kpuweukn nosHadei undppamn 1 1a 2 ans 1-PRIMER (1-MPAMMEP) Ta 2-BOND
(2-60H[) BianosiaHo. ByabTe 06epexHUMN Ta He NPUEAHATE HEBIANOBIAHY
KpULLEUKY.

3BEPITAHHA

[ins 36epexeHHs onTumManbHUX poboynx BnacTuBocTei 36epiratv 3a TemnepaTypu
4-25°C (39.2-77.0°F). 36epiraiite y XonoAUnbHKKY, AKLLO HE BUKOPUCTOBYETE
BMPOAOBX TPMBANOro TEPMIHY.

MAKOBAHHS

Hab6ip nnsaweuyok G2-BOND Universal ([xi2-6OHJ tOHisepcan): 1-PRIMER
(1-MPAMMEP) 5 mn piaunm (1), 2-BOND (2-BOH[) 5 mn piauHm (1), kpuweyka
1-PRIMER (1-NMPAMMEP) (1), kpuiweuka 2-BOND (2-50HA) (1), oaHopasosa
naneTa Ans 3amiwysaHHs (20), DISPOSABLE APPLICATOR II (OICMOYCBN
AMNJIKATOP ) (50)

Oxkpemo nnsaweyka G2-BOND Universal (Oxi2-50H[ tOxisepcan) 1-PRIMER
(1-MPAMMEP): 5 mn piguhu (1)

Okpemo nnsiweyka G2-BOND Universal (Jxi2-BOH[ FOHisepcan) 2-BOND
(2-BOH[): 5 mn piauHw (1)

Habip yHigoa G2-BOND Universal (0xi2-6OH[] lOHiBepcan): 1-PRIMER
(1-NPAMMEP) 0.1 mn pigutu (50), 2-BOND (2-50H/) 0.1 mn piauntm (50),
DISPOSABLE APPLICATOR II (IICMOYCBI1 AMNJIIKATOP II) (100)

YBATA
1. B NooAunHOKNX BUNajkax MaTepian MoXe BUKINKATK Yy TAMBICTb Y AESKUX
nauieHTiB. Y pasi BUHUKHEHHS Takux peakuin NpUnuHiTe BUKOPUCTaHHS
maTepiany Ta 3BepHiTbCs 40 Nikaps BignoBiAHOI cneljianizauii.

. 3aBx/Aun BUKOPUCTOBYIITE 3acobu iHAVBIAYaNbHOTO 3aXUCTY, Taki AK 3aXUCHi

pyKaBUYKW, MaCcKku Ta 3axXuUCHi 3acobu Ans o4e.

He fonyckaiiTe BUNaAKoBOro BAWXaHHS 44 NPOKOBTYBaHHS MaTepiany.

1-PRIMER (1-MPAVMEP) € nerko3aiMmncTum — ik pianHa, Tak i

BUNapOBYBaHHs. He BUKOPUCTOBYATE NOGNK3Y BiAKPUTOrO nonym’s. Tpumaiite

nopani Big Axepen 3animMaHHs. He 36epiraiiTe Benuky KinbkicTb maTepiany B

oaHoMy Micui.TpumaiiTe nogani Big NpAMMX COHAYHUX NPOMEHIB.

Martepian 1-PRIMER (1-NPAVIMEP) € neTkuit. BukopuctoByiiTe B NpUMILLEHHI,

wo fo6pe NpoBiTPIOETLCA. PekoMeHAyiiTe NalieHTy AuxaTi Yepes Hic.

. YHinosa G2-BOND Universal (0xi2-5EOH/] fOHiBepcan) npuaHayeHa BUKIIOYHO

[Nl 0AHOPa30BOro BUKOPUCTaHHS. He HamaraitTecs 3akpuBaTit KOBMAYKoM 3

METOI0 NOBTOPHOTO BUKOPUCTaHHS. TTicNs BiAKPUTTS YHILO03Y HEMOXNNBO

HaAiiHO 3aKPUTK KOBNAYKOM, TOMY NETKUI PO3UNHHUK BCEPEANHI MOXe

BUNApoOBYBaTUCS.

Mpwv NnoTpannsiHHi B 04i HEranHo NPoOMUIATE BENMKOIO KiNbKicTio BOAN Ta

3BepHiTbCS 40 Nnikaps.

Y BUNaAKy KOHTaKTY 3 TKAHWHAMM NOPOXHUHM PoTa abo 3i LWKIPOK HeramHo

BMAanite Matepian ry6koto abo BaTHO Kynbkoto. Micns 3aBepLIeHHs

pecTaBpalLlii peTefibHO NPOMUINTE ypaxeHy AiNsiHKy BOAOIO.

. AKWo ypaxeHa AinsHka nobinina abo Ha Hill yTBOPMBCS NyXUp, peKoMeHayinTe
nauieHTy He 4inaTtu ii, JOKM NoApa3HeHHs He 3HUKHE (3a3Buyaii, 3a 1-2 TUXHI).
3 METOI YHUKHEHHS KOHTaKTY 3 TKAHUHaMU NMOPOXHNHM POTa, L0 HE MOXYTh
6yTu 3axuLLeHi kodbephamMmoM, PEKOMEHAYETbLCS HAHECTW Ha Ui AiNsSHKN
macno kakao COCOA BUTTER (KOOKA BATTEP).

10. Y BUNaaky NponuTTs Matepiany Ha cTin abo nianory HerainHo BUTPITL iOro

CYXOI0 TKaHUHOI0.

11. He amiwyiTe 3 iHWUMN He NPU3HA4YeHUMMN ANS LbOro NPOAYKTaMu.

12. YTunisyiite Bigxoau 3riHO 3 MiCLEBUMU HOPMaMU.

13. He amilwyiite 1-PRIMER (1-NPAVMEP) 3 2-BOND (2-5OH[).

14. He 3miwyite 2-BOND (2-BOH[]) 3 akTuBaTOpamu noABiiHOro TBEPAiHHS.
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[esiki 3i aragaHux y AaHin iHCTPYKLIi 3 ekcnnyaTauii npoAyKTiB MOXYTb 6yTn

oxapakTepu3oBaHi sik HeGeaneuHi 3rifiHo 3 Y3rogxeroi Cuctemu Knacudikauii

XiMiYHUX pe4oBMH. 3aBXAn 03HaNoOMMUTECS 3 NacnopTamu XiMiuHoi 6eanekun

NPOAYKTIB, SIki MOXHA 3aBaHTaXWUTK 33 HACTYMHUM NOCUNAHHAM:
http://www.gceurope.com

TX TakKOoX MOXHa OTpUMaTK y BalWoro nocravyanbHuUkKa.

OYUWEHHA TA OE3IHOEKLIA:

CUCTEMW OOCTABKWM BATATOPA30BOIO BUKOPUCTAHHSA: 3 meTolo
3anobiraHHs nepexpecHoMy iHiKyBaHHIO NaLiEHTIB Lii cMCTEMW BUMaraoTb
AesiHdekuii cepeaHboro piBHs. Ofgpasy nicns BUKOPUCTaHHS nepesipsinTe iX cTaH.
He BnKkopucTOBYiTE y pa3si MOWKOAXKEHHS.

HE 3AHYPIOVTE Y OE3IHOIKYIOUI PO3YMHW. PeTenbHo ouncTiTh cuctemy, wob
3anobiraTu 3acuxaHHIo Ta Hakonu4yeHHs 3abpyaHeHs. MpoaesiHdikyinTe it
AesiHdikytounm 3acobom Ans cepeHbOro piBHsA AesiHdekuil, akuit 3apeecTpoBaHmii
B yCTaHOBaX OXOPOHU 3[J0POB’'A BiANOBIAHO 40 perioHanbHUX / HaLioHanbHUX BUMOT.

[nsa otpumanns Miacymky 3 beaneku Ta KniviuHoi EcdpektuneHocTi (SSCP),
nepernsaHbTe 6a3y Aanux EUDAMED (https://ec.europa.eu/tools/eudamed) a6o 38’
AXITbCS 3 HAMW 3@ eNeKTPOHHOI aapecoto Regulatory.gce@gc.dental

HebaxaHi epekTn — 3BiTHICTb
Akuwo Bu AisHaeTecs npo Gyab-aki HeGaxaHi Hacnigku, peakuii abo noaiGHi BuNagku,
110 BUHUKMM BHACNIOK BUKOPUCTAHHS LibOro NPOAYKTY, BKIOYAKYN Ti, LLO He
3a3HaudeHi B Uil iIHCTPYKLUIT WoA0 BUKOPUCTaHHS, Byab nacka, noBiaoMTe Npo HUX
6e3nocepeaHbO yNOBHOBAXEHOr0O NpeAcTaBHUKa BUpo6HUKa B YkpaiHi 3a
HaCTYMHOI0 aflpecolo:

info@kristar.ua
a TakoX A0 HaLoi cUCTEMU BHYTPILLHLOrO KOHTpOnio: vigilance@gc.dental
Takum YnHoM, BU GyaeTe CnpusTH NiABULLEHHIO GE3NeKN Liboro NPOAYKTY.

OcTaHHi 3MiHn BHeceHo: 10/2022

YN0BHOBAXEHHI NPeACTaBHIK B Ypaiki
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«KPICTAP-LIEHTP»

Byn. Mexuripcska, 6y, 50, ke.2, w. Kitis, 04071, Ykpaita
UATRI01 ren/chakc: +380445020091, e-mail: info@kristar.ua
kristar.ua

dikkatlice okuyunuz.
G2-BOND Universal

IKI KOMPONENTLI ISIKLA POLIMERIZE OLAN UNIVERSAL ADEZIV
Sadece onerilen durumlarda bir dis hekimi tarafindan kullanilabilir.
KULLANIM TALIMATLARI

ENDIKASYONLARI

. Isikla polimerize olan kompozitlerin ve kompomerlerin dis yapisina direk
baglanmasinda

2. Dual-cure kor yigim materyallerinin isikla polimerize olarak kullanildidi durumda
dis yapisina baglantisinda.

3. Kompozit, metal destekli ve zirkonya/alumina destekli restorasyonlarin agiz igi
tamirinde

4. Seramik restorasyonlarin agiz i¢i tamirinde silan baglanti ajani ile birlikte
kullanimi

5. Asiri hassas dislerin tedavisinde

6. Indirekt restorasyonlarda dis hazirliginda (kavite veya abutment) értiicii olarak

7. Ekspoze olmus kok yiizeylerinin tedavisinde

8. Seramik, rezin ve metal altyapili; inlay, onlay, kron ve képrii ve veneerlerin ile
simantasyonunda

9. Post simantasyonu

KONTRAENDIKASYONLARI

1. Direkt pulpa értlci.

2. Bu Uriin{; metakrilat monomeri, metakrilat polimeri veya asetona alerjisi oldugu
bilinen hastalara kullanmaktan kaginin.

KULLANILMAMALI

1. Kimyasal sertlesen kompozitlerle birlikte

2. G2-BOND Universal'in diizgiin olarak polimerizasyonunu veya baglanmasini
engelleyebilecedi igin 6jenol iceren materyallerle birlikte

3. G2-BOND Universal'in diizglin olarak polimerizasyonunu veya baglanmasini
engelleyebilecedi icin hassasiyet gidericilerle birlikte

KULLANIM TALIMATI S o
|. DIREKT RESTORASYONLAR VE EXPOZE OLMUS KOK YUZEYININ TEDAVISI
ICIN BONDING PROSEDURU
1. Kavitenin hazirlanmasi
Koruma igin rubber dam kullaniniz. Gegici malzemenin ylizeyden tamamen
temizlendiginden emin olunuz. Standart tekniklerle disi hazirlayin. Kavite,
uygun adezyonu saglamak igin yeterince temiz olmali. Yikayiniz ve hafifce
hava uygulayarak hazirlanan digin ytizeylerini kurutun.

U igin kalsiyum hidroksit kullaniniz.
. Dig yiizeyinin hazirlanmasi
Asagidaki 3 teknikten birini seginiz:
a) Self-etch teknigi
1-PRIMER'i kesik mine ve dentine, ayri asitleme islemi olmadan uygulayiniz.
Not:
Kesik mineye her zaman selektif-etch mine teknigini uygulaymniz.
b) Minede selektif-etch teknigi
1-PRIMER’i mineye ve dentine uygulamadan 6nce sadece mineyi 35-40%
fosforik asit jel ile 10-15 saniye asitleyiniz ve 5 saniye yikayiniz ve hafifge
kurutunuz.
c) Total-etch teknigi
1-PRIMER’I mineye ve dentine uygulamadan énce mineyi ve dentini 35-40%
fosforik asit jel ile 10-15 saniye asitleyiniz ve 5 saniye yikayiniz ve hafifce

N

kurutunuz.
3. 1-PRIMER’in uygulanmasi

a) Uygulama
Sise tipi: Uygulamadan 6nce1-PRIMER sisesini iyice galkalayiniz. Temiz bir
godeye bir kag damla koyunuz. Kapagini hemen kapatiniz.
Not:
Kapag kapatmadan 6nce nozulda fazla sivi varsa siliniz.
Birim doz tipi: Birim doz kapslili agmadan 6nce kapsiilin dst kismini
yukariya baktigindan emin olunuz. Kapagi saat yoniniin tersine gevirerek
aciniz. Tek kullanimlik aplikatori kullanarak 5 saniye boyunca karistiriniz,
kapsiiliin dibindeki ve geperlerindeki malzemenin karistigindan emin olunuz.
Not:
Birim dozun igerinde bulundugu kapsiiliin kapagi ¢ok siki ise bagka bir birim
doz kapsdli kullaniniz. Igerisindeki malzemenin dokiilme, gz ve deri ile
temas etme riskinden dolayi kapsili asiri glic uygulayarak agmaya
calismayiniz.

b) HEMEN hazirladiginiz mine ve dentin yiizeylerine tek kullanimlik aplikator ile
uygulayiniz

c) Uygulama bitiminden sonra 10 saniye boyunca kendi haline birakiniz.

EN YUKSEK hava basincinda yagsiz hava ile 5 saniye boyunca iyice
kurutun. Adezivin sigramasini 6nlemek igin vakum aspirator kullanin.
Sonugta parlak bir ylizey goriin de ince film tabakasi adeziv olmalidir
ve hava basinci altinda gozle g¢ bicimde hareket etmemelidir.

Not:

1) 1-PRIMER ‘1 buzdolabinda uzun siire sakladiktan sonra ¢ikardiginizda,
kullanmadan 6nce birkag dakika oda sicakliginda bekletiniz.

2) Materyal ugucu ¢ozici igerdigi igin 1-PRIMER’I hemen uygulayiniz.

3) 1-PRIMER, 1sikla polimerize olan materyaldir. Sikdiktan sonra likidi 1giktan
koruyunuz.

4) Uygulanan materyal isikla polymerize olmadan 6nce su, kan veya tikirik ile
temas ederse, disi yikayin, kurutun ve ayni proseddr ile materyali tekrar
uygulayin.

. 2-BOND’un uygulanmasi

a) Uygulama
Sise tipi: Temiz bir godeye bir kag damla koyunuz. Kapagini hemen
kapatiniz.

Not:

1-PRIMER ve 2-BOND’u ayni goéze koymadiginizdan emin olunuz.

Birim doz tipi: Birim doz kapsuli agmadan énce kapsiilin Gst kismini
yukariya baktigindan emin olunuz. Kapagi saat yonuniin tersine gevirerek
aginiz.

Not:

Birim dozun igerinde bulundugu kapsiliin kapagi ¢ok siki ise bagka bir birim
doz kapsiilii kullaniniz. Igerisindeki malzemenin dokiilme, goz ve deri ile
temas etme riskinden dolayi kapsiilli asiri giic uygulayarak agmaya
calismayiniz.

b) Daha 6nce 1-PRIMER uygulanan mine ve dentin yiizeylerine tek kullanimlik
aplikator ile uygulayiniz.

c) Malzemenin homojen film kalinhigi iginde esit dagitmak icin hafifce hava
uygulayiniz.

Not:

1) 2-BOND, 1sikla polimerize olan materyaldir. Siktiktan sonra likidi 1siktan
koruyunuz.

2) Disin Gizerinde kalan fazla materyali (yapistirilacak yiizeyler harig) stinger
yada pamuk pellet yardimiyla uzaklastiriniz, 1sikla polimerize olduktan sonra
fazla materyali uzaklastirmak gok zordur.

3) Uygulanan materyal isikla polymerize olmadan 6nce su, kan veya tiikirik ile
temas ederse, disi yikayin, kurutun ve ayni proseddr ile materyali tekrar
uygulayin.

4) Buzdolabindan gikarttiginiz 2-BOND’u kullanmadan 6nce oda sicakligina
getirin.

Isikla polimerizasyon

Gorindr 1sikh polimerizasyon cihazi kullanarak malzemeyi isikla polimerize

edin.

I

o

Isiklama stresi

Isik rehber ucundan
mesafe <10 mm

Isik rehber ucundan
mesafe >10 mm

Halojen / LED

(700-1200 mW/cm?) 10 saniye 20 saniye
Yiiksek enerjili LED

(1200 mW/cm? ‘den fazla) 5 saniye 10 saniye

Not:

1) Etkili bir baglanma giicii icin 1sikla tamamen polimerize edin. Daha distik 1s1k
siddeti, yetersiz baglantiya neden olabilir.

2) Isikla polimerizasyon esnasinda koruyucu isik kalkani veya benzeri koruyucu géz
ekipmani kullaniniz.

6A. Light-cure kompozit ve kompomerlerin yerlestiriimesi

Segilen kompozit rezin materyalin uygulanmasi, sekillendiriimesi ve 1siklama
sureleri igin Greticinin kullanim talimatini uygulayiniz.

Dual-cure kompozitlerin yerlestirilmesi

Baglanti kuvvetinin yeterliliginden emin olmak igin dual-cure kompozit
materyallerin isikla polimerize edilmesi tavsiye edilir. (self-cure ile
karsilastirildiginda)

Bitim

Standart teknikleri kullanarak restorasyonu duzeltin, bitirin ve parlatin.
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1I. TAMIR PROSEDURU
1. Restorasyonun hazirlanmasi
Elmas disk kullanarak baglanilacak yiizeyi puriizlendiriniz.
Koruma igin rubber dam kullaniniz. Yikayiniz ve hava spreyi ile hazirlanmis yilizeyi
kurutunuz. Eger restorasyonun yiizeyinde cam seramik veya hibrid seramik varsa
G2-BOND Universal uygulamadan énce bu yiizeyleri G-Multi PRIMER gibi silan
kupling ajani kullanarak hazirlayiniz.

Not:
G-Multi PRIMER dis yiizeyine UYGULANMAZ.
. Dis ylizeyinin hazirlanmasi
I. DIREKT RESTORASYONLAR VE EXPOZE OLMUS KOK YUZEYININ
TEDAVISI IGIN BONDING
PROSEDURU, 2. Dis yiizeyinin hazirlanmasi bélimiinde tanimlanmis asagidaki 3
teknikten birini segin.
a) Self-etch teknigi
b) Minede selektif-etch teknigi
c) Total-etch teknigi
. G2-BOND Universal'in uygulanmasi -
|. DIREKT RESTORASYONLAR VE EXPOZE OLMUS KOK YUZEYININ
TEDAVISI ICIN BONDING
PROSEDURU 3-5 bélimlerini inceleyiniz.
. Light-cure kompozit/kompomerlerin yerlestiriimesi
Segilen kompozit rezin materyalin uygulanmasi, sekillendirilmesi ve 1siklama
sireleri igin reticinin kullanim talimatini uygulayiniz.
. Bitim
Standart teknikleri kullanarak restorasyonu diizeltin, bitirin ve parlatin.
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1. ASIRI HASSAS DISLERIN TEDAVISINDE VE ANINDA DENTIN ORTUCU(IDS)
OLARAK KULLANIMI
1. 1-PRIMER’in uygulanmasi . N o

|. DIREKT RESTORASYONLAR VE EXPOZE OLMUS KOK YUZEYININ
TEDAVISI iCIN BONDING PROSEDURU, 3. 1-PRIMER'in uygulanmasi
bolimind inceleyiniz.

Istege bagli olarak, 2-BOND’u 1-PRIMER uygulamasindan sonra da
kullanabilirsiniz.

I. DIREKT RESTORASYONLAR VE EXPOZE OLMUS KOK YUZEYININ
TEDAVISI iCIN BONDING PROSEDURU, 4. 2-BOND’un uygulanmasi
béluimiind inceleyiniz.
Not:
Asiri hassas dislerin tedavisinde self-etch teknigin kullanimi tavsiye edilir.
Isikla polimerizasyon - N o

|. DIREKT RESTORASYONLAR VE EXPOZE OLMUS KOK YUZEYININ
TEDAVISIICIN BONDING PROSEDURU, 5. Isikla polimerizasyon bélimiini
inceleyiniz.
. POLIMERIZE OLMAMIS TABAKAY| UZAKLASTIRIN

Polimerize olmamis G2-BOND Universal 1-PRIMER’I nemli pamuk pelet

kullanarak uzaklastiriniz.

I
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IV.G-Premio BOND DCA kullanarak veya kullanmayarak G-CEM LinkForce ile
INDIREKT RESTORASYONLARIN SIMANTASYONU
G-CEM LinkForce kullanim talimatini inceleyiniz.

V. G-Premio BOND DCA ile GRADIA CORE POST SIMANTASYONUNDA VE KOR
YAPIMINDA
GRADIA CORE kullanim talimatini inceleyiniz.

Sise koruyuculari

G2-BOND Universal'i sise koruyuculari ile kullanimi 6zellikle 6nerilmektedir. Sise
koruyuculari, viicut sicakh@inin Griiniin galisma zamanini etkilemesini énleme igin
dizayn edilmistir. Sonraki refillerde tekrar kullanilabilirler. Sise bittiginde,
koruyucuyu gikartilip su veya alkol ile temizlenebilir. Sterilize etmeyiniz veya
kimyasal dezenfektanlarla temizlemeyiniz. Otoklavla girmez.

Not:

Sise koruyuculari, 1-PRIMER ve 2-BOND kullanimini tanimlamak igin 1 ve 2 olarak
isaretlenmistir. Koruyucuyu dogru kullandiginizdan emin olunuz.

SAKLAMA
Optimum performans igin 4-25 °C (39.2-77.0 °F)'de saklamaniz énerilir. Uzun siire
kullaniimayacaksa buzdolabinda saklayiniz.

PAKETLEME

G2-BOND Universal Bottle Kit (Sise Kiti): 1-PRIMER 5 mL likit (1),
2-BOND 5 mL likit (1), 1-PRIMER Sise Koruyucu (1), 2-BOND Sise Koruyucu (1),
tek kullanimlik gode (20), DISPOSABLE APPLICATORII (50)

G2-BOND Universal 1-PRIMER Bottle Refill: 5 mL likit (1)

G2-BOND Universal 2-BOND Bottle Refill: 5 mL likit (1)

G2-BOND Universal Unit Dose Kit (Birim Doz Kiti): 1-PRIMER 0.1 mL likit (50),
2-BOND 0.1 mL likit (50), DISPOSABLE APPLICATOR II (100)

UYARI
. Nadiren (rtin bazi kisilerde hassasiyete neden olabilir. Boyle bir durumla
karsilasiimasi halinde Griniin kullanimini durdurun ve bir uzmana danisin.

2. Daima eldiven, yliz maskesi ve giivenlik gozIigu gibi kisisel koruyucu
ekipmanlar (KKE) takilmalidir.

3. Malzemenin solunmasindan veya yutulmasindan kaginin.

4. 1-PRIMER kolay alevlenir bir sivi ve buhardir. Direk yanici yaninda

kullanmayiniz. Patlayici kaynaklardan uzak tutunuz. Cok yikli miktari ayni
yerde saklamayiniz. Direk glines isigindan uzakta tutunuz.

. 1-PRIMER ugucudur. lyi havalandiriimis mekanlarda kullaniniz. Hastaya
burnundan solumasini tavsiye ediniz.

. G2-BOND Universal Unit Dose (Birim Doz) tek kullanimliktir. Kapagi tekrar

kapatmaya veya tekrar kullanmaya galigsmayin. Tek kullanimlik doz bir kere

acildiktan sonra diizgiin olarak tekrar kapatilamaz ve ¢oziiclisi buharlasabilir.

Goze temas etmesi durumunda derhal bol su ile yikayin ve tibbi yardim alin.

. Adiz dokusuna veya cilde temas etmesi durumunda derhal bir siinger veya
pamukla temizleyin. Restorasyon bitiminden sonra suyla iyice yikayiniz.

. Malzemenin dokuya temas etmesi durumunda dokunun rengi beyazlasir veya bir
kabarcik olusursa hastaya, iz gegene kadar (genellikle 1-2 hafta) etkilenen
bélgeye dokunmamasi gerektigini belirtin. Temasi 6nlemek igin rubber damin
kaplayamadigi bélgeye COCOA BUTTER uygulanmasi 6nerilir.

10. Yiizeye dokilmesi durumunda derhal bir kuru bez ile siliniz.

11. Diger Urinlerle karigtirmayin..

12. igerigi/konteyniri yerel yénetmelige gére atiniz.

13. 1-PRIMER ile 2-BOND’u karistirmayiniz.

14. 2-BOND ile Dual Cure Aktivatorleri karistirmayiniz.

o o
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Bu kullanma talimatlarinda (IFU) s6zii gegen bazi irlinler GHS'ye gére zararli
olarak siniflandirilabilir. Glivenlik bilgi formlarini

http:// www.gceurope.com
da inceleyiniz. Bu dosyalari saticinizdan da temin edebilirsiniz.

TEMIZLEME VE DEZENFEKSIYON: )

COK KULLANIMLI UYGULAMA SISTEMLERI: Hastalar arasinda ¢apraz
kontaminasyonu dnlemek igin bu cihaz orta-seviye dezenfektan gerekmektedir.
Kullanimdan hemen sonra cihazi inceleyin ve yipranma igin etiketleyin. Hasar
goérmusse cihazi atin.

SUYA DALDIRMAYINIZ. Kurumasini ve kontaminasyonun akiimilasyonunu 6nlemek
icin tamamen cihazi temizleyiniz. Ulusal / bolgesel saglk bakim — seviye enfeksiyon
kontrol driinlerin rehberinde orta seviye olarak kaydedilmis Uriinler ile dezenfekte
ediniz.

Givenlik ve Klinik Performans Ozeti'ni (SSCP) EUDAMED veritabandan kontrol
edebilirsiniz (https://ec.europa.eu/tools/eudamed) veya Regulatory.gce@gc.dental
adresinden bizimle iletisime gegebilirsiniz

Istenmeyen Etkiler Raporu:

Kullanim talimatinda listelenmeyen yan etkiler dahil olmak lizere, bu Grinin

kullanimiyla ilgili herhangi bir yan etki (istenmeyen etki), reaksiyon veya benzeri

olaylarin tespiti durumunda asagidaki linkten erisebileceginiz bulundugunuz tlkenin

uygun otoritesini segerek dogrudan ihtiyat sistemi ile liitfen rapor ediniz.
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en

i¢ intiyat sistemimize de bilgi vererek; vigilance@gc.dental ; bu triiniin giivenligini

arttirmaya katkida bulunacaksiniz.

Son revizyon: 10/2022

Pirms lietoSanas ripigi izlasiet lietoSanas
instrukciju.

G2-BOND Universal

DIVKOMPONENTU UNIVERSALS GAISMA CIETEJOSS ADHEZIVS

Profesionalai izmanto$anai zobarstnieciba rekomendétas indikacijas.

LIETOSANAS INSTRUKCIJA

IZMANTOSANAS INDIKACIJAS

© oN Sure N2

. Gaisma cietéjo$u kompozitu un kompomeéru tiesa saitésana pie zoba audiem
. Duali cietéjoSu zoba stumbra atjauno$anai domatu kompozitu saité$ana pie zoba

audiem, ja tie tiek cietinati ar gaismu

Kompozitu, metala bazes un cirkonija/alumina bazes restauraciju reparattras
Keramikas restauraciju intraoralas reparatiras kombinacija ar silana vielu
Hipersensitivu zobu arstéSanai

Preparéta zoba (kavitates vai abatmenta) aizzimogo$ana pirms netiesam
restauracijam

Eksponétu saknu virsmu arstésanai

Visa veida keramikas, kompozita un metala bazes inleju, onleju, kronu un tiltu,
veniru cementésanai

. Tapu cementésanai

KONTRINDIKACIJAS

1.
2.

Tiesa pulpas parklasana.
Nelietot $o produktu pacientiem ar zinamu alergiju uz metakrilata monomériem,
metakrilata polimériem vai acetonu.

NELIETOT KOPA AR

1.

2
3

Kimiski cietéjoSiem kompozita svekiem.

. Eigenolu saturo$iem materialiem, jo tie var kavét G2-BOND Universal cietéSanu un

saitésanos.

. Desensitaizeriem, jo tie var kavét G2-BOND Universal cieté$anu un saité$anos.

LIETOSANAS NORADIJUMI

6

TIESO RESTAURACIJU SAITESANAS PROCEDURA UN EKSPONETU SAKNU
VIRSMU ARSTESANA
1. Kavitates preparacija
Aizsardzibai izmantojiet koferdamu. Parbaudiet, lai jebkur$ pagaidu materials
batu pilniba nonemts no virsmas. Prepargjiet zobu standarta tehnika. Pareizai
adhézijai kavitatei jabat pietiekami tirai. Ar maigu gaisa $lirci nomazgajiet un
izzavéjiet kavitati.
Piezime:
Pulpas parklasanai izmantojiet kalcija hidroksidu.
. Zoba virsmas sagatavo$ana
Izvélieties vienu no 3 sekojo$am tehnikam:
a) Paskodinasanas tehnika
Bez iepriek$éjas kodinasanas aplicéjiet 1-PRIMER uz ar urbuli apstradatu
emalju un dentinu.
Piezime:
Ja emalja nav apstradata ar urbuli, tad vienmér ir javeic selektiva kodinasana.
b) Selektiva emaljas kodinasana
Pirms 1-PRIMER aplicéSanas uz emalju un dentinu, tikai emalju kodiniet ar
35-40% fosforskabes gélu 10-15 sekundes, noskalojiet 5 sekundes un maigi
nozavéjiet.
c) Totalas kodinasanas tehnika
Pirms 1-PRIMER aplicé$anas uz emalju un dentinu, kodiniet emalju un
dentinu ar 35-40% fosforskabes gélu 10-15 sekundes, noskalojiet 5 sekundes
un maigi nozavéjiet.
1-PRIMER aplicésana
a) Sagatavosana
Pudelite: Pudeli ar 1-PRIMER pirms lietoSanas sakratit. lepiliniet dazus
traucina. Uzreiz péc lietoSanas pudeli ciesi noslégt ar vacinu.

N
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Pirms vacina uzlik§anas, noslaucrt no pudelites kaklina lieko $kidrumu.
Kapsula: Pirms kapsulas atvér$anas parbaudiet, lai vaks ir vérsts uz augsu.
Vaku atskraveéjiet pretéji pulkstenraditaja virzienam. Ar klatpievienoto
vienreizlietojamo aplikatoru samaisiet Skidrumu 5 sekundes ta, lai sajauktos
aug$a, apak$a un malas esosais $kidrums.

Piezime:

Ja kapsulu ir grati atvért, izmantojiet citu kapsulu. Neméginiet atvért kapsulu
ar parmeérigu spéku, jo $kidrums var nejausi iz§|akstities un nejausi nonakt
kontakta ar adu vai acim. _

b) Ar vienreizlietojamo aplikatoru NEKAVEJOTIES uzklat uz sagatavoto emaljas
un dentina virsmu.

c) Péc aplikacijas atstat netraucétu uz 10 sekundem.

d) Ar bezel|as gaisa struklu un MAKSIMALU striklas spéku nozavét 5 sekundes.
Slakatu savaksanai lietojiet liela diametra putek|u savacéju. Rezultata ir
jaiegust plans adheziva slanis ar spidigu virsmu, kas neparvietojas gaisa
striklas plasmas ietekmé.

Piezime:

1) Iznemot no ledusskapja péc ilgas uzglabasanas, |aujiet 1-PRIMER dazas
minates pastavét istabas temperatira.

3) 1-PRIMER ir gaisma cietéjos$s materials. P&c piliena sagatavo$anas sargajiet
materialu no gaismas.

4) Ja aplicétais materials pirms polimerizacijas ir nonacis kontakta ar Gdeni,
siekalam vai asinim, zobu nomazgajiet, nozavéjiet un atkartojiet materiala
aplicésanas procedaru.

. 2-BOND aplicésana

a) Sagatavosana

Pudelite: lepiliniet dazus pilienus tira traucina. Uzreiz péc lietosanas uzlikt

IS

e:

piliniet 1-PRIMER un 2-BOND viena un taja pa$a traucina.

Kapsula: Pirms kapsulas atvérSanas parbaudiet, lai vaks ir vérsts uz augsu.
Vaku atskrivéjiet pretéji pulkstenraditaja virzienam.

Piezime:

Ja kapsulu ir grati atvért, izmantojiet citu kapsulu. Neméginiet atvért kapsulu
ar parmérigu spéku, jo $kidrums var nejausi iz§|akstities un nejausi nonakt
kontakta ar adu vai acim.

b) Aplicéjiet ar vienreizlietojamo aplikatoru uz virsmas, uz kuras jau ir iepriek$
aplicéts 1-PRIMER.

c) Maigi nopust ar gaisa struklu, lai izIidzinatu materialu vienmériga slant.

Piezimes:

1) 2-BOND ir gaisma cietéjo$s materials. P&c piliena sagatavo$anas sargajiet
materialu no gaismas.

2) Ta ka lieko materialu péc polimerizacijas ir grati nonemt, no zoba virsmam,
kas nav paredzétas saitéSanai, ar vates loditi nonemiet lieko materialu.

3) Ja aplicétais materials pirms polimerizacijas ir nonacis kontakta ar tdeni,
siekalam vai asinim, zobu nomazgajiet, nozavéjiet un atkartojiet materiala
aplicéSanas procedaru.

4) Iznemot 2-BOND no ledusskapja, pirms lietoSanas paturiet to istabas
temperatara.

Polimerizacija

Polimerizéjiet ar redzamas gaismas spektra ierici.

o

Iradiacijas laiks

Distance no gaismas
vada <10 mm

Distance no gaismas
vada >10 mm

Halogénlampa / LED

(700-1200 mW/cm?)

Lielas jaudas LED

(vairak par 1200 mW/cm?)

Piezimes:

1) Efektivai saites sakerei veiciet pilnu polimerizaciju. Zemakas intensitates gaisma
var bt par iemeslu nepietiekamai adhézijai.

2) Polimerizacijas laika izmantojiet gaismas aizsargekranu vai lidzigu acu aizsargu.

10 sekundes 20 sekundes

5 sekundes 10 sekundes

joSa kompozita vai kompoméra aplicé$ana

levérojiet izvéléta materiala aplicéSanas, konturéSanas un polimerizacijas
razotaja lietoSanas instrukciju.

Duali cietéjosu kompozitu aplicéSana

Lai nodro$inatu pietiekamu saites spéku, ieteicams duali cietéjoSo kompozitu
polimerizét (nevis |aut tam sacietét pasam)

Apstrade

Pielagojiet restauraciju, standarta tehnika apstradajiet un nopuléjiet.

»
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Il. REPARATURAS

. Restauréacijas sagatavo$ana
Ar dimanta urbuli virsmu padarit nelidzenu.
Aizsardzibai izmantojiet koferdamu. Sagatavotas virsmas nomazgajiet un
nozavéjiet ar gaisa pistoli. Ja virsma satur stikla keramiku vai hibridkeramiku, tas
pirms G2-BOND Universal aplicé$anas ir jaapstrada ar silana vielu, ka
pieméram G-Multi PRIMER.
Piezime:
NEAPLICET G-Multi PRIMER uz zoba virsmas.

. Zoba virsmu sagatavo$ana N
Izvélieties vienu trim tehnikam, kas aprakstitas sadala |I. TIESO
RESTAURACIJU SAITESANAS PROCEDURA 2. Zoba virsmas sagatavo$ana.
a) Paskodinasanas tehnika
b) Selektiva emaljas kodinasana
c) Totalas kodinasanas tehnika

. G2-BOND Universal aplicé$ana
Skatit I. TIESO RESTAURACIJU SAITESANAS PROCEDURA 3-5.

. Gaisma ciet&jo$a kompozita vai kompoméra aplicé$ana
levérojiet izvéléta materiala aplicé$anas, konturé$anas un polimerizacijas
razotaja lietoSanas instrukciju

. Apstrade
Pielagojiet restauraciju, standarta tehnika apstradajiet un nopuléjiet.

N
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IIl.HIPERSENSITIVU ZOBU ARSTESANA UN TULITEJA DENTINA

AIZZIMOGOSANA

1.1-PRIMER aplicéSana . _
Skatt . TIESO RESTAURACIJU SAITESANAS PROCEDURA 2. Zoba virsmas
sagatavo$ana, 3. 1-PRIMER aplicéSana.
Papildus, 2-BOND var tikt aplicéts péc 1-PRIMER aplicésanas. Skatit I. TIESO
RESTAURACIJU SAITESANAS PROCEDURA 4. 2-BOND aplicé$ana.
Piezime:
Hipersensitivu zobu arstésanai ir ieteicama paskodinasanas tehnika.

. Polimerizacija

Skatit I. TIESO RESTAURACIJU SAITESANAS PROCEDURA 5. Polimerizacija

NEPOLIMERIZETA SLANA NONEMSANA

Nonemiet nepolimerizéto G2-BOND Universal 1-PRIMER slani ar mitru vates

lodTti.

@ N

IV.NETIESO RESTAURACIJU CEMENTESANA ar G-CEM LinkForce ar vai bez

G-Premio BOND DCA
Skatit G-CEM LinkForce lieto$anas instrukciju un ievérot to.

V. TAPU CEMENTESANA UN STUMBRA IZVEIDOSANA izmantojot GRADIA CORE

ar G-Premio BOND DCA
Skatit un ieverot GRADIA CORE lieto$anas instrukciju.

Pudelites aizsargs

Loti ieteicams izmantot G2-BOND Universal pudeles aizsargu. Pudelites aizsargi ir
domati aizsardzibai no kermena siltuma, jo tas var ietekmét produkta darba laiku.
Pudelites aizsargi var tikt izmantoti atkartoti ar papildiepakojumiem. Kad pudelite ir
izlietota, nonemiet aizsargu un notiriet to ar Gdeni vai spirtu. Nesterilizét, neautoklavét
un netirit ar kKimiskajiem dezinfekcijas [Tdzekliem.

Piezime:

Pudelites aizsargi, kas markéti ar 1 un 2 ir attiecigi paredzéti 1-PRIMER un 2-BOND.
Lietojiet tos attiecigi pareizi.

UZGLABASANA
Optimalai veikstpé&jai uzglabat istabas temperatira no 4-25 °C (39.2-77.0 °F).
Ja ilgstosi netiek lietots, uzglabat ledusskapr.

IEPAKOJUMS
G2-BOND Universal pudelites komplekts: 1-PRIMER 5 mL §kidrums (1),

2-BOND 5 mL 8kidrums (1), 1-PRIMER pudeles aizsargs (1), 2-BOND pudeles
aizsargs (1), vienreizlietojamie traucini (20), DISPOSABLE APPLICATOR I (50)

G2-BOND Universal 1-PRIMER pudelite papildiepakojums: 5 mL $kidrums (1)
G2-BOND Universal 2-BOND pudelite papildiepakojums: 5 mL $kidrums (1)
G2-BOND Universal kapsulu komplekts: 1-PRIMER 0.1 mL $kidrums (50),

2-BOND 0.1 mL 8kidrums (50), DISPOSABLE APPLICATOR II (100)

BRIDINAJUMS

rw N

o o

©

©

. Retos gadijumos produkts var daZiem cilvékiem izsaukt jutigumu. Ja rodas $ada
reakcija, partraukt produkta lietoSana un vérsties pie arsta.

. Vienmeér lietojiet individualos aizsardzibas lidzek|us (IAL) tadus ka cimdi, sejas

maska un aizsargbrilles.

Izvairieties materialu norit un ieelpot.

1-PRIMER ir viegli uzliesmojos$s un gaisto$s skidrums. Nelietot atklatas liesmas

tuvuma. Turét prom no uguns avotiem. Neuzglabat lielus daudzumus vienuviet.
Neuzglabat tie$a saules gaisma.

1-PRIMER ir gaisto$s. Izmantot labi védinamas telpas. lesakiet pacientam elpot

caur degunu.

. G2-BOND Universal kapsula ir domata vienreizéjai izmanto$anai. Nelietot
atkartoti un nelikt vacinu. Kapsulai uzlikt vacinu atkartoti nav iespéjams un

~N

Kontakta gadijuma ar acim, nekavéjoties izskalot ar Gdeni un vérsties péc
mediciniskas palidzibas.

Kontakta gadijuma ar adu vai mutes dobuma mikstajiem audiem, nekavéjoties
notirit ar vates lodTti vai Svammi. P&c tam, kad restauracija pabeigta, rapigi
noskalot ar Gdeni.

. Ja kontakta nonakusie audi paliek balti vai veidojas ¢ila, iesakiet pacientam
skarto vietu neaiztikt, [1dz ta pazid, parasti 1-2 nedélas. Lai izvairitos no
kontakta, uz vietam, kur nevar uzlikt koferdamu, ieteicams aplicet COCOA
BUTTER.

10. 8|akatas no galda virsmam nekavéjoties notirit ar sausu dranu.
11. Nejaukt kopa ar citiem produktiem.

12. Atkritumus utilizét saskana ar vietéjam vadlinijam.

13. Nemaisit kopa 1-PRIMER ar 2-BOND.

14. Nemaisit kopa 2-BOND ar Dual Cure Activators.

Dazi $aja instrukcija minétie produkti saskana ar GHS ir klasificéti ka bistami.
Vienmér iepazistieties ar drosibas datu lapam, kas pieejamas:

http://www.gceurope.com

Tas pieejamas ari no jusu piegadataja.

TIRISANA UN DEZINFEKCIJA:
DAUDZKART LIETOJAMAS SISTEMAS: Lai izvairitos no krusteniskas infekcijas

starp pacientiem, $ai iericei ir veicama vidéj:

ITmena dezinfekcija. Uzreiz péc

lietoSanas parbaudit ierici un uzlimi uz bojajumiem, Izmest, ja ta ir bojata.
NEMERCET. Lai novérstu netirumu izzG$anu un akumulaciju uz tas, ierici pilniba
notirit. Dezinficét ar vidéja limena, registrétu veselibas apripes infekcijas kontroles
produktu, atbilstosi vietéjam / regionalam vadlinijam.

Drosibas un kliniskas veikstpéjas apkopojumu (SSCP) ltidzu skatit EUDAMED datu
bazé (https://ec.europa.eu/tools/eudamed) vai sazinoties ar
Regulatory.gce@gc.dental

Nevélamu blakusefektu zino$anas sistema:

Ja jums k|ast zinami jebkadi nevélami blakusefekti, reakcija vai ITdzigi notikumi, kas
radusies produkta lieto$anas laika, ieskaitot tadus, kas nav minéti §7 produkta
instrukcija, logums par tiem zinot tiesi vigilances sisteéma, izvéloties attiecigo
atbildigo iestadi sava valsti, kas ir atrodamas $aja saité:

https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en

ka arT masu vigilances sistéema: vigilance@gc.dental
Tada veida jus sniegsiet savu ieguldTjumu uzlabojot produkta lieto§anas drosibu.

P&déjo reizi parskatits: 10/2022

atidZiai perskaitykite instrukcijas
G2-BOND Universal

DVIKOMPONENTIS $VIESA KIETINAMAS UNIVERSALUS ADHEZYVAS
Skirtas tik gydytojy-odontology naudojimui, pagal rekomenduojamas indikacijas.
NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

REKOMENDUOJAMOS INDIKACIJOS

. Tiesioginiam $viesa kietinamy kompozity bei kompomery jungimui su danties
audiniais

. Sviesa kietinamy dvigubo kietéjimo kompozity, skirty kul€iy atstatymui sujungimui
su danties audiniais

N

3. Tiesioginés kompozito, metalo, cirkonio/aliuminio pagrindu pagaminty restauracijy
pataisos

4. Tiesioginés keramikos restauracijy pataisos naudojant kartu su silano turinéiais
junginiais

5. Padidéjusio jautrumo danty gydymas

6. Danties audiniy (ertmiy ar atramy) izoliavimas gaminant netiesiogines rastauracijas

7. Jautriy Sakny pavirsiy gydymui

8. Visy tipy keraminiy, derviniy ir metaliniy jkloty, uzkloty, vainikéliy, tilty bei

laminaciy cementavimui
9. Kaiéiy cementavimas

KONTRAINDIKACIJOS

1. Nenaudokite tiesioginiam pulpos padengimui.

2. Jei pacientas alergi$kas metakrilato monomerams, polimerams ar acetonui,-8io
produkto nenaudokite.

NENAUDOKITE KARTU SU

1. Cheminio kietéjimo kompozitais.

2. Eugenolio savo sudétyje turin¢iomis medziagomis, kadangi eugenolis gali sutrikdyti
normaly G2-BOND Universal kietéjima ar prastinti jungimosi savybes.

3. Danty jautruma mazinanc¢iomis priemonémis, kadangi Sios gali sutrikdyti normaly
G2-BOND Universal kietéjimg ar prastinti jungimosi savybes

NAUDOJIMO BUDAS _ N
I. JUNGIMO PROCEDURA TIESIOGINIO RESTAURAVIMO IR JAUTRIY SAKNU
PAVIRSIYU GYDYMO METU
1. Ertmeés paruoSimas
Apsaugai naudokite koferdama. [sitikinkite, jog laikinas uzpildas yra visikai
pasalintas. Paruoskite dantj naudodami standartines technikas. Stipriai jungciai
uztikrinti, ertmé turi bati Svari. Paruo$tus danties pavir§ius nuplaukite ir
nusausinkite Svelnia oro srove.
Pastaba:
Pulpos apsaugai naudokite kalcio hidroksida.
Danties pavirSiaus paruo$imas
Pasirinkite vieng i$ 3 galimy aplikavimo metody:
a) Metodas be papildomo ésdinimo
Ant preparuoto emalio ir dentino iSkart uztepkite 1-PRIMER.
Pastaba:
nepreparuoti emalio pavirSiai visada turi bati apdorojami ragstimi.
b) Metodas, kuomet papildomai ésdinamas emalis
Prie§ aplikuodami 1-PRIMER apie 10-15 sekundziy paésdinkite emalj 35-40%
fosforo ragstimi, 5 sekundes plaukite vandeniu ir padZiovinkite.
c) Visy danties pavir$iy ésdinimas
Prie$ aplikuodami 1-PRIMER ant emalio bei dentino 10-15 sekundziy
paésdinkite emalj ir denting 35-40% fosforo ragstimi, 5 sekundes plaukite
vandeniu ir padZiovinkite.
. 1-PRIMER aplikavimas

a) Dozavimas
Buteliukas: Prie$ naudodami gerai sukratykite 1-PRIMER buteliuka. | $vary
maiSymo indelj jlasinkite keletq medziagos lasy. Nedelsdami uzdarykite
dangtel].

Pastaba:

prie$ uzdarydami dangtelj, nuo snapelio pasalinkite visus skyscio likugius.
Vienkartiné unidozé: Prie$ atidarydami dangtelj, jsitikinkite, kad nustatéte, kur
yra kapsulés vir$us ir kur apacia. Atsukite kamstelj prie$ laikrodzio rodykle.
Naudodami tinkama aplikatoriy, nuodugniai maisykite skystj 5 sekundes,
isitikinkite, jog medziaga virSutinéje ir apatinéje kapsulés dalyje susimaisé.
Pastaba:

Jei unidozés kamstelis yra per stipriai uzverztas, geriau paimkite kita.
Bandydami atidaryti nenaudokite jégos, kadangi kapsuléje esantis skystis gali
iSsilieti ant odos ar patekti j akis.

b) Vienkartiniu aplikatoriumi NEDELSIANT uZtepkite medZiagos ant paruo$ty
emalio ir dentino pavirsiy.

c) Palikite aplikacijg 10 sekundziy padziati.

d) Tuomet, naudodami orapite MAKSIMALIU reZimu dZiovinkite aplikacijg dar 5
sekundes. Naudokite siurbtuka, kad iSvengtumete adhezyvo i$sitaskymo.
Galiausiai turi susiformuoti plonas blizgus sluoksnis, kurio pavirsiuje, toliau
puciant orapute, nevyksta joks matomas medziagos judéjimas.

Pastabos:

1) Po ilgalaikio saugojimo, i$émus 1-PRIMER i$ Saldytuvo, prie$ naudojimg
palaikykite jj keletg minuciy kambario temperatiroje.

2) Aplikuokite 1-PRIMER nedelsiant, kadangi medziagoje yra labai lakaus
tirpiklio.

3) 1-PRIMER yra $viesa kietinama medziaga. Todél po dozavimo apsaugokite
skystj nuo $viesos.

4) Jei aplikuota medziaga uzter§iama vandeniu, krauju ar seilémis, prie$
kietinima iplaukite ir i8dZiovinkite dantj bei pakartokite aplikavimo procediira.

. 2-BOND aplikavimas

a) Dozavimas
Buteliukas: | $vary maisymo indelj jlasinkite keletg medziagos lasy.
Nedelsdami uzdarykite dangtelj.

Pastaba:

Nelasinkite abiejy medziagy 1-PRIMER ir 2-BOND | tg patj maiSymo indelj.
Vienkartiné unidozé: Prie§ atidarydami dangtelj, jsitikinkite, kad nustatéte, kur
yra kapsulés virus ir kur apacia. Atsukite kamstelj pries$ laikrodZio rodykle.
Pastaba: Jei unidozés kamstelis yra per stipriai uzverztas, geriau paimkite
kitg. Bandydami atidaryti nenaudokite jégos, kadangi kapsuléje esantis
skystis gali iSsilieti ant odos ar patekti j akis.

b) Vienkartiniu aplikatoriumi uztepkite medziagos ant 1-PRIMER paruosty
emalio ir dentino pavirsiy.

c) Orapite $velniai paskirstykite medziaga, kad susiformuoty tolygus vientisas
sluoksnis.

Pastabos:

1) 2-BOND yra $viesa kietinama medziaga. Todél po dozavimo apsaugokite
skystj nuo $viesos.

2) MedZiagos pertekliy nuo danties (iSskyrus bondu pateptus pavir§ius)
pasalinkite vatos tamponéliu ar kempinéle, kadangi po sukietinimo $viesa tai
bus sunku padaryti.

3) Jei aplikuota medziaga uzter§iama vandeniu, krauju ar seilémis, prie$
kietinima i$plaukite ir iSdZiovinkite dantj bei pakartokite aplikavimo procediira.

4) Po ilgalaikio saugojimo, iSémus 2-BOND i$ Saldytuvo, prie$ naudojimg
palaikykite jj keletg minuciy kambario temperataroje.

. Kietinimas $viesa
Kietinkite matomos Sviesos polimerizacine lempa.
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Kietinimo laikas

Atstumas nuo Sviesolaidzio
galiuko >10 mm

Atstumas nuo SviesolaidZio
galiuko <10 mm

Halogeniné / LED

(700-1200 mW/cm?) 10 sekundziy 20 sekundziy
Didelés galios LED
(daugiau nei 1200 mW/cm2) 5 sekundés 10 sekundziy

Pastabos:

1) Kad uztikrintuméte stiprig jungtj, medziaga gerai sukietinkite Sviesa. Mazesnio
intensyvumo $viesa gali silpninti jungtj.

2) Kietindami $viesa, naudokite apsauginj skydg ar kitokig apsaugine priemone

akims.

6A. Sviesoje kietéjangiy kompozity ir kompomery jdéjimas
Teskite pasirinktos kompozicinés medzZiagos jdéjima, formavima ir kietinima
Sviesa pagal gamintojo instrukcijg.

6B. Dvigubo kietéjimo kompozity jdéjimas
Kad uZztikrintuméte stiprig jungtj, rekomenduojama sukietinti ir dvigubo
kietéjimo kompozitg (savaiminio kietéjimo versija).

7. Uzbaigimas

Pritaikykite ir nupoliruokite restauracijg standartinias metodais.

Il. PATAISOS

1. Restauracijos paruosimas
Pasiurkstinkite jungiamuosius pavir§ius deimantine taurele. Apsaugai naudokite
koferdama. Paruo$tus danties pavirsius nuplaukite ir nusausinkite Svelnia oro
srove. Jei pavirSiuose yra stiklo ar hibridinés keramikos — prie$ tepdami
G2-BOND Universal apdorokite juos silanine medziaga, tokia kaip G-Multi
PRIMER.
Pastaba:
G-Multi PRIMER NENAUDOKITE ant danties pavirSiy.

. Danties audiniy paruosimas
Pasirinkite vieng i$ 3 galimy aplikavimo metody, nurodyty | skyriuje ,,JUNGIMO
PROCEDURA TIESIOGINIO RESTAURAVIMO METU. 2. Danties pavirsiy
paruo$imas "
a) Metodas be papildomo ésdinimo
b) Metodas, kuomet papildomai ésdinamas emalis
c) Visy danties paviriy ésdinimas

. G2-BOND Universal aplikavimas
Vadovaukités | skyriumi ,,JUNGIMO PROCEDURA TIESIOGINIO
RESTAURAVIMO METU 3-5 punktu.

. Sviesa kietinamy kompozity / kompomery jdéjimas

Teskite pasirinktos kompozicinés medziagos jdéjimg, formavima ir kietinimg

Sviesa pagal gamintojo instrukcija.

UzZbaigimas

Pritaikykite ir nupoliruokite restauracijg standartinias metodais
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1I.PADIDEJUSIO JAUTRUMO DANTY GYDYMAS IR DENTINO TUBULIY
UZDARYMAS
1. 1-PRIMER aplikavimas
Vadovaukités | skyriaus,, JUNGIMO PROCEDURA TIESIOGINIO
RESTAURAVIMO METU 2. Danties audiniy paruo$imas" bei 3. 1-PRIMER
aplikavimo" punktu.
Pasirinktinai, 2-BOND galima aplikuoti po 1-PRIMER uztepimo. Sekite |
skyriaus ,,JUNGIMO PROCEDURA TIESIOGINIO RESTAURAVIMO METU 4
punktu ,,Aplikavimas 2-BOND".
Pastaba:
gydant jautrius dantis rekomenduojama naudoti savaiminio ésdinimo technika.
. Kietinimas Sviesa
Vadovaukités | skyriaus ,,JUNGIMO PROCEDURA TIESIOGINIO
RESTAURAVIMO METU 5. Kietinimas $viesa" punktu
. NESUKIETEJUSIO SLUOKSNIO PASALINIMAS
Drégnu vatos tamponéliu pasalinkite G2-BOND Universal 1-PRIMER
nesukietéjusj sluoksnj.
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V.NETIESIOGINIY RESTAURACIJY CEMENTAVIMAS naudojant G-CEM LinkForce
su arba be G-Premio BOND DCA
Vadovaukités G-CEM LinkForce gamintojy nurodymais

V. KAISCIY IR KULCIY CEMENTAVIMAS naudojant GRADIA CORE bei G-Premio
BOND DCA
Vadovaukités GRADIA CORE gamintojy nurodymais.

Buteliuko déklas

Itin rekomenduojamas G2-BOND Universal buteliuko déklas. Jis sukurtas siekiant
apsaugoti buteliukg nuo karscio poveikio, kadangi tai gali turéti jtakos produkto
darbiniam laikui. Déklai gali bati pakartotinai naudojami su buteliuky papildymais.
Kuomet buteliukas tuscias, nuimkite déklg, nuplaukite vandeniu ar nuvalykite
alkoholiu. Nesterilizuokite, neautoklavuokite ir nenaudokite cheminiy dezinfektanty.
Pastaba:

Déklai suzyméti 1 ir 2 numeriu atitinkamai skirti 1-PRIMER ir 2-BOND buteliukams.
Nesupainiokite dekly.

LAIKYMAS
Optimaliam darbui uZtikrinti rekomenduojama medziaga laikyti
4-25 °C (39.2-77.0 °F). Jei ilgesnj laikg nenaudojate-saugokite Saldytuve.

PAKUOTES

G2-BOND Universal buteliuky rinkinys: 1-PRIMER 5 ml skys¢io (1),
2-BOND 5ml skys¢io (1), 1-PRIMER buteliuko déklas (1), 2-BOND buteliuko déklas
(1), vienkartinis dozavimo indelis (20), DISPOSABLE APPLICATOR I (vienkartiniai
aplikatoriai) (50)

G2-BOND Universal 1-PRIMER buteliuko papildymas: 5 ml skyscio (1)

G2-BOND Universal 2-BOND buteliuko papildymas: 5 ml skysc&io (1)

G2-BOND Universal vienkartiniy doziy rinkinys: 1-PRIMER 0.1 ml skys&io (50),
2-BOND 0.1 ml skys¢io (50), DISPOSABLE APPLICATOR I
(vienkartiniai aplikatoriai) (100)

ATSARGIAI

. Retais atvejais $is produktas gali sukelti jautruma. Jei taip atsitiko, nutraukite Sio
produkto vartojimg bei kreipkités j gydytoja.

. Asmeninés apsaugos priemonés - pir§tinés, kaukeés ir apsauginiai akiniai turéty

biti naudojamos visada.

Venkite medziagos jkvépimo ar prarijimo.

1-PRIMER yra degus ir lakus. Nenaudokite $alia atviros ugnies. Laikykite atokiai

nuo degimo $altiniy. Nelaikykite didelio kiekio vienoje vietoje. Laikykite atokiai

nuo tiesioginés saulés Sviesos.

1-PRIMER yra lakus. Naudokite gerai védinamoje vietoje. Paprasykite paciento

kvépuoti pro nosj.

G2-BOND Universal dozés yra vienkartinés. Nenaudokite ir neuzsukinékite

pakartotinai. Vieng kartq atidarius kapsule, ji tinkamai nebeuzsidarys, todél

bandant tai padaryti gali iSgaruoti lakus tirpiklis.

. Jei Sios medziagos pateko j akis, tuoj pat iSplaukite vandeniu ir kreipkités j
gydytoja.

. Jei Sios medziagos pateko ant odos ar kity burnos ertmés audiniy, nedelsiant
pasalinkite kempinéle ar vatos gabaliuku. Baigus restauravimo procedara, gerai
nuplaukite vandeniu.

. Jei audiniai, ant kuriy pateko medziagos, pabala ar susiformuoja puslelés,
patarkite pacientui tos vietos neliesti, kol pazeidimas i$nyksta. Paprastai
iSnyksta per 1-2 savaites. Norédami iSvengti nepageidaujamo medziagos ir
burnos audiniy kontakto - vietas, kuriy neuzdengia koferdamas, izoliuokite
kakavos sviestu.

10. I$pylus ant stalo, grindy ar drabuziy, nedelsiant nuvalykite sausu audiniu.

11. Nemaisykite su kitais produktais.

12. 1-PRIMER nemai8ykite su 2-BOND

13. 2-BOND nemaisykite su G-Premio BOND DCA

14. Nemai$ykite 2-BOND su dvigubo kietinimo aktyvatoriais.
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Kai kurie naudojimo instrukcijose nurodyti produktai GHS gali bati klasifikuojami kaip
pavojingos medziagos. Visada susipazinkite su medziagy charakteristiky
duomenimis. Juos galite rasti:

http://www.gceurope.com
Informacijos taip pat galite gauti pas tiekéjus.

VALYMAS IR DEZINFEKCIJA:

DAUGKARTINIO NAUDOJIMO DOZAVIMO SISTEMOS:

siekdami iSvengti pacienty uzkrétimo — Sioms priemonéms taikykite vidutinio lygio
dezinfekcija. ISkart po naudojimo apzitrékite priemones ir jy etiketes, jvertinkite
nusidévéjima. Jei sistema nebetinkama naudoti- iSmeskite. NEMIRKYKITE. Kad
nesikaupty ir nepridziaty neSvarumai - priemones kruopsciai valykite. Naudokite
vidutinio lygio sveikatos prieZidros jstaigy higienos normas atitinkancias
dezinfekcines priemones, vadovaukités vietiniais / valstybiniais jstatais.

Apibendrintg Saugos ir Klininkinés Charakteristikos (SSCP) informacija rasite
EUDAMED duomeny bazéje (https://ec.europa.eu/tools/eudamed) arba susisiekite su
mumis Regulatory.gce@gc.dental

Pranesimas apie nepageidaujamus padarinius:

Jei naudodamiesi produktu pastebéjote bet kokj instrukcijose nepaminéta Salutinj

efekta, nepageidaujama reakcijg ar neatitikima, praSome apie juos tiesiogiai pranesti

atitinkamoms instancijoms. Tai galite padaryti Siame internetiniame puslapyje,

pasirinkdami Jasy $aliai atstovaujancia valdZios institucija:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en

Taip pat galite rasyti misy kompanijos atstovams: vigilance@gc.dental

Taip prisidésite prie produkto saugumo gerinimo.

Patikslinta: 10/2022

Enne toote kasutamist lugeda hoolikalt
kasutusjuhendit.

G2-BOND Universal

KAHEKOMPONENTNE VALGUSKOVASTUV UNIVERSAALNE ADHESIIV

Kasutamiseks ainult hambaravispetsialisti poolt soovituslike kasutusnaidustuste
korral.

KASUTAMINE

KASUTUSNAIDUSTUSED

. Valguskévastuvate komposiitide ja kompomeeride otseseks sidustamiseks
hambakudedega.

. Kahelikvastuvate kondi tilesehitusmaterjalide sidustamiseks hambakudedega,
eeldusel, et neid materjale on valguskdvastatud.

. Komposiit-, metall- ja tsirkoonium- v&i alumiiniumoksiidrestauratsioonide

suusiseseks parandamiseks.

Keraamiliste restauratsioonide suusiseseks parandamiseks kombinatsioonis

silaaniga.

Hammaste dlitundlikkuse raviks.

Indirektsete restauratsioonide korral preparatsioonipindade (kaviteedi v6i kéndi)

vahetuks katmiseks.

Paljastunud juurepindade t66tlemiseks.

Igat tiilipi taiskeraamiliste, vaik- ja metall-inlay‘de, -onlay‘de, kroonide ja sildade

ning laminaatide tsementeerimiseks.

. Tihvti tsementeerimine.
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VASTUNAIDUSTUSED

1. Otsene pulbi katmine.

2. Viltige selle toote kasutamist patsientidel, kellel on teadaolev allergia
metakriilaatmonomeeri, -poliimeeri voi atsetooni suhtes.

MITTE KASUTADA KOOS

1. Keemiliselt kdvaneva komposiitvaiguga.

2. Eugenooli sisaldavate materjalidega, sest need voivad parssida G2-BOND
Universal'i kdvastumist vai sidustumist.

3. Tundlikkuse raviks moeldud toodetega, sest need voivad parssida G2-BOND
Universal‘i kdvastumist véi sidustumist.

KASUTUSJUHISED

|. SIDUSTAMISPROTSEDUUR DIREKTSETE RESTAURATSIOONIDE PUHUL JA
PALJASTUNUD JUUREPINDADE TOOTLEMISEKS
1. Kaviteedi ettevalmistamine

Kasutage kaitseks kofferdami. Veenduge, et mistahes ajutine materjal on

pinnalt taielikult eemaldatud. Prepareerige hammas standardtehnikas.

Korraliku adhesiooni saavutamiseks peab kaviteet olema korralikult puhas.

Loputage ja kuivatage prepareeritud pinnad 6rnalt pusteldades.

Markus:

Pulbi katmiseks kasutage kaltsiumhiidroksiidi.

Hambapindade to6tlus

Valige kolme jargneva tehnika hulgast sobivaim:

a) Isesdovitav tehnika
Aplitseerige puuriga prepareeritud emailile ja dentiinile 1-PRIMER , eraldi
happeséovitust ei ole vaja teha.

Markus:
Puuriga prepareerimata emaili pinda peab alati té6tlema valikulise
sodvitamise tehnikaga.

b) Emaili valikuline sé6vitamine
Enne 1-PRIMER'i kandmist emailile ja dentiinile s66vitage 10-15 sekundi
jooksul 35-40% fosforhappegeeliga ainult emaili, loputage 5 sekundit ja
kuivatage 6rnalt.

c) Taielik s6ovitustehnika
Enne 1-PRIMER'i emailile ja dentiinile kandmist s66vitage 35-40%
fosforhappegeeliga nii emaili kui dentiini, loputage 5 sekundit ning kuivatage
ornalt.

1-PRIMER'i aplitseerimine

a) Doseerimine
Pudel: Enne doseerimist raputage 1-PRIMER'i pudelit hoolikalt. Vajutage
paar tilka puhtale alusele. Sulgege pudelikork kohe péarast kasutamist.
Markus:
Enne korgi sulgemist puhastage pudelisuudmelt vedeliku jaégid.

Uksikdoos: Enne kapsli avamist veenduge, et kapsel on pistises asendis.
Eemaldage kork keerates seda vastupéeva. Segage iihekordse
aplikaatoriga vedelikku 5 sekundi jooksul hoolikalt, po6rates téahelepanu ka
kapsli péhjas ja kiilgedel olevale vedelikule.

Mérkus:

Kui tiksikdoosi kork on kinni kiilunud, kasutage teist iiksikdoosi kapslit. Arge
putdke tiksikdoosi korki liigse jou abil avada, sest nii voib vedelik sattuda
kogemata nahale voi silma.

b) Aplitseerige VIIVITAMATULT (ihekordse aplikaatoriga prepareeritud emailile
ja dentiinile.

c) Parast aplitseerimist laske 10 sekundit hairimatult olla.

d) Kuivatage hoolikalt 5 sekundit 6livaba 6huga MAKSIMAALSE 6husurvega.
Adhesiivi laiali pritsimise valtimiseks kasutage imurit. Lopptulemuseks peab
olema 6huke laikiva pinnaga adhesiivikiht, mille liikumine ei ole enam &hku
puhudes silmaga néhtav.

Markused:

1) Pikalt jahedas hoiustades laske 1-PRIMER'il enne kasutamist mitu minutit
toatemperatuuril olla.

2) Aplitseerige 1-PRIMER viivitamatult, kuna see sisaldab lenduvat lahustit.

3) 1-PRIMER on valguskévastuv materjal. Kaitske parast doseerimist vedelikku
valguse eest.

4) Kui aplitseeritud materjal saastub enne valguskovastamist vee, vere voi
sliljega, peske ja kuivatage hammas ning korrake protseduuri materjali
uuesti peale kandes.

. 2-BOND'i aplitseerimine

a) Doseerimine
Pudel: Vajutage paar tilka puhtale alusele. Sulgege viivitamatult pudeli kork.
Markus:

Péérake tahelepanu, et mitte doseerida 1-PRIMER'it ja 2-BOND'i aluse
samasse siivendisse.

Uksikdoos: Enne kapsli avamist veenduge, et kapsel on pustises asendis.
Eemaldage kork keerates seda vastupaeva.

Mérkus:
Kui tiksikdoosi kork on kinni kiilunud, kasutage teist iiksikdoosi kapslit. Arge
pltdke tiksikdoosi korki liigse jou abil avada, sest nii voib vedelik sattuda
kogemata nahale v6i silma.

b) Kandke lihekordse aplikaatoriga emailile ja dentiinile, mis on juba
1-PRIMER'iga toodeldud.

c) Pusteldage 6rnalt materjali kiht tihtlaselt 6hukeseks.

Méarkused:

1) 2-BOND on valguskdvastuv materjal. Kaitske parast doseerimist vedelikku
valguse eest.

2) Eemaldage hambale jaanud Uleliigne materjal (mujalt kui sidustamiseks
vajalikelt pindadelt) kdsna vai vatikuuliga, kuna péarast valguskdvastamist on
uleliigset keeruline eemaldada.

Kui aplitseeritud materjal saastub enne valguskdvastamist vee, vere voi
sliljega, peske ja kuivatage hammas ning korrake protseduuri materjali
uuesti peale kandes.

4) Kiilmas hoiustatud 2-BOND'i hoidke enne kasutamist toatemperatuuril.

. Valguskdvastamine

Valguskovastage nahtava valgusega polimerisatsiooniseadmega.
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Valguskévastamise aeg

Kaugus
valgusjuhi otsast <10mm

Kaugus
valgusjuhi otsast >10mm

Halogeen/LED

(700-1200 mW/cm?) 10 sekundit 20 sekundit
Suure véimsusega LED:
(rohkem kui 1200mW/cm?) 5 sekundit 10 sekundit

Mérkused:
1) Efektiivse sidustamistugevuse saavutamiseks tuleb materjal taielikult
6 . i i voib pohjustada ebapiisavat

adhesiooni.
2) Valguskovastamise ajal kasutage valguskatet voi kaitseprille.

BA. Valguskdvastuvate komposiitide ja kompomeeride kasutamine

Valitud komposiitmaterjali kasutamisel, modelleerimisel ja valguskévastamisel
jargige tootjapoolseid juhiseid.

Kahelikbvastuvate komposiitide kasutamine

Piisava adhesiooni tagamiseks soovitatakse kahelikdvastuvat komposiiti
valguskdvastada (isekdvastumise asemel)

Viimistlemine

Korrigeerige, viimistlege ja poleerige restauratsiooni standardtehnikaid
kasutades.
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1. PARANDUSI VAJAVAD OLUKORRAD
. Restauratsiooni prepareerimine
Karestage adhesiooniks planeeritud pindu teemantpuuriga.
Kasutage kaitseks kofferdami. Loputage ja kuivatage prepareeritud pinnad
ohupustliga. Kui restauratsiooni pind sisaldab klaas- voi hiibriidkeraamikat,
téodelge vastavaid pindu enne G2-BOND Universal‘i aplitseerimist vastava
silaaniga, naiteks G-Multi PRIMER'iga.
Mérkus:
G-Multi PRIMER'it EI TOHI kanda hambapindadele.
Hambapindade to6tlus
Valige kolme tehnika vahel, mida kirjeldati SIDUSTAMISPROTSEDUUR
DIREKTSETE RESTAURATSIOONIDE VALMISTAMISEKS punktis 2.
Hambapindade t66tlus
a) Isesodovitav tehnika
b) Emaili valikuline séévitamine
c) Taielik s6dvitustehnika
. G2-BOND Universal‘i aplitseerimine
Juhinduge I. SIDUSTAMISPROTSEDUUR DIREKTSETE
RESTAURATSIOONIDE VALMISTAMISEKS punktidest 3-5.
. Valguskdvastuvate komposiitide / kompomeeride kasutamine
Jargige tootjapoolseid juhiseid komposiitmaterjalide kasutamisel,
modelleerimisel ja valguskdvastamisel.
. Viimistlemine
Korrigeerige, viimistlege ja poleerige restauratsiooni standardtehnikaid
kasutades.
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lIl. HAMMASTE ULITUNDLIKKUSE RAVI JA DENTIINI VAHETU KATMINE
1. 1-PRIMER'i aplitseerimine
Juhinduge I. SIDUSTAMISPROTSEDUUR DIREKTSETE
RESTAURATSIOONIDE VALMISTAMISEKS punktist 2. Hambapindade
todtlus, 3. 1-PRIMER'i aplitseerimine.
Voite valida parast 1-PRIMER'i pealekandmist ka 2-BOND'i aplitseerimise.
Juhinduge I. SIDUSTAMISPROTSEDUUR DIREKTSETE
RESTAURATSIOONIDE VALMISTAMISEKS punktist 4. 2-BOND'i
aplitseerimine.
Mérkus:
Hammaste ilitundlikkuse raviks soovitame kasutada iseséévitavat tehnikat.
. Valguskdévastamine
Juhinduge I. SIDUSTAMISPROTSEDUUR DIREKTSETE
RESTAURATSIOONIDE VALMISTAMISEKS punktist 5. Valguskévastamine
EEMALDAGE POLUMERISEERIMATA KIHT
Eemaldage poliimeriseerimata jadnud G2-BOND Universal 1-PRIMER'i kiht
niiske vatikuuliga.
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IV.INDIREKTSETE RESTAURATSIOONIDE TSEMENTEERIMINE kasutades
G-CEM LinkForce'i koos voi ilma G-Premio BOND DCA-ga
Juhinduge G-CEM LinkForce’i kasutusjuhendist

V.POSTI TSEMENTEERIMINE JA KONDI ULESEHITAMINE kasutades GRADIA
CORE’i ja G-Premio BOND DCA’d.
Juhinduge GRADIA CORE'i kasutusjuhendist.

Pudelikatted

Soovitame tungivalt kasutada G2-BOND Universal‘i pudelikatteid. Pudelikatted on
loodud toote kaitsmiseks kehasoojuse eest, mis voib mé&jutada toote todaega.
Pudelikatteid voib jargmiste téitepudelitega uuesti kasutada. Tihjal pudelil
eemaldage kate ning puhastage see veega véi alkoholilapiga. Arge steriliseerige,
autoklaavige ega puhastage keemiliste desinfektantidega.

Mérkus:

Pudelikatted on méargistatud numbritega 1 ja 2 vastavalt 1-PRIMER'i ja 2-BOND'i
jaoks. Jalgige tahelepanelikult, et pudelikatteid valetpidi mitte kinnitada.

SAILITAMINE
Parimate omaduste sailimiseks hoiustage jahedas (4-25 °C / 39,2-77 °F).
Pikemaajalisel mittekasutamisel hoiustage toodet kiilmkapis.

PAKEND

G2-BOND Universal pudelite kompekt: 1-PRIMER 5 ml vedelik (1),
2-BOND 5 ml vedelik (1), 1-PRIMER pudelikate (1), 2-BOND pudelikate (1),
Uhekordne doseerimisalus (20), DISPOSABLE APPLICATORII (50)

G2-BOND Universal 1-PRIMER téaitepudel: 5 mL vedelik (1)

G2-BOND Universal 2-BOND taitepudel: 5 mL vedelik (1)

G2-BOND Universal iiksikdooside komplekt: 1-PRIMER 0,1 ml vedelik (50),
2-BOND 0,1 ml vedelik (50), DISPOSABLE APPLICATOR I (100)

HOIATUS

. Harvadel juhtudel v6ib toode ménel isikul pohjustada dlitundlikkust. Selliste
reaktsioonide tekkimisel I6petage toote kasutamine ja péérduge arsti poole.

. Alati tuleb kasutada isikukaitsevahendeid nagu kindad, ndomask ja kaitseprillid.

Vaéltige materjali allaneelamist ja aurude sisse hingamist.

1-PRIMER'i vedelik ja aur on kergesti siittivad. Arge kasutage lahtise leegi

laheduses. Hoidke eemal kergesti sittivatest ainetest. Arge hoiustage suuri

koguseid ihes kohas. Hoidke kaitstuna otsese paikesevalguse eest.

. 1-PRIMER on lenduv. Kasutage hastiventileeritud ruumis. Soovitage patsientidel
hingata nina kaudu. N

. G2-BOND Universal'i iksikdoos on ainult tihekordseks kasutamiseks. Arge

proovige korki sulgeda ega uuesti kasutada. Uksikdoosi pakendit ei ole vdimalik

parast avamist korralikult sulgeda ning lenduv lahusti v6ib aurustuda.

Kokkupuute korral silmadega loputage koheselt veega ja pdoérduge arsti poole.

. Kokkupuute korral suukudede v6i nahaga eemaldage koheselt kdsna voi
vatikuuliga. Parast restauratsiooni valmimist loputage hoolikalt veega.

. Kui materjaliga kokku puutunud koe piirkond muutub valgeks vai tekib vill,
soovitage patsiendil kahjustunud ala kuni paranemiseni mitte puudutada,
tavaliselt kulub selleks 1-2 nadalat. Kokkupuute valtimiseks on soovitatav
kofferdami alt valja jaav toovali katta kakaovdiga.

10. Toote sattumisel lauale vdi porandale piihkige kohe kuiva riidest lapiga.

11. Arge segage selleks mitte ettenahtud toodetega.

12. Koik jaagid utiliseerige tavalt kohalikele seadustele.

13. Arge segage omavahel 1-PRIMER it ja 2-BOND'i.

14. Arge segage omavahel 2-BOND'i ja kahelikévastuvaid aktivaatoreid (DCA-sid).
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Osad kaesolevas kasutusjuhendis nimetatud tooted véivad GHSi (kemikaalide
Ghtne Glemaailmne klassifitseerimis- ja margistamissiisteem) alusel olla
klassifitseeritud tervist kahjustavatena. Tutvuge alati ohutuskaartidega, mis on
saadaval siin:

http://www.gceurope.com
Samuti saab ohutuskaarte oma varustaja kaest.

PUHASTAMINE JA DESINFITSEERIMINE:

MITMEKORDSELT KASUTATAVAD KANDESUSTEEMID: patsientidevahelise
ristsaastumise véltimiseks tuleb antud seadmel teostada keskmise taseme
desinfektsioon. Kohe parast kasutamist tuleb hinnata seadmel ja etiketil voimalikke
kahjustusi.

Kahjustuste korral tuleb seade &ra visata.

MITTE VEDELIKKU KASTA. Saasteainete kinnikuivamise ja kuhjumise
ennetamiseks puhastada seadet pohjalikult. Desinfitseerida tervishoiuasutustele
moeldud keskmise taseme infektsioonikontrolli vahendiga, jargides kohalikke /
rahvusvahelisi juhendeid.

Kokkuvétte toodete ohutuse ja kliinilise toimivuse kohta (SSCP) leiate EUDAMED
andmebaasis (https://ec.europa.eu/tools/eudamed voi votke meiega tihendust
Regulatory.gce@gc.dental

Soovimatu méju raport:

Kui olete teadlik voi eelnevalt kogenud antud toote kasutamisel tekkinud mis tahes

soovimatust mojust, reaktsioonist véi muudest sarnastest omadustest, sealhulgas

sellistest, mida kdesolevas kasutusjuhendis ei ole loetletud, palun teavitage nendest

otse vastavat jarelvalvesiisteemi, valides sobiv oma riigi asutus allolevalt lingilt:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_et

samuti vdite teavitada meie sisest jarelvalvesiisteemi: vigilance@gc.dental

Sel viisil saate aidata kaasa toote ohutuse parandamisele.

Viimati parandatud: 10/2022
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