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1.0		Vvedenie

Na protëæenii mnogih let kompanië	 GC	 Corporation	 demonstrirovala svoí vìsokuí 

kompetentnostî v oblasti razrabotki kompozitnìh materialov - s momenta predstavlenië 

na rìnok	Thermoresin	LC	v	1992	godu i mikrokeramiüeskogo kompozita	GRADIA	v 2000 godu. 

Opìt, poluüennìñ v processe razrabotki kompozitnìh materialov, kotorìe po òsteti-

üeskim svoñstvam smogli bì sostavitî konkurencií keramiüeskim massam, stal otpravnoñ 

toükoñ dlë sozdanië vìsokoòstetiünogo kompozita, prednaznaüennogo dlë vìpolnenië 

prëmìh restavraciñ:	Gradia	Direct.	Segodnë, imeë za pleüami 6 let opìta uspeπnogo klini-

üeskogo primenenië	Gradia	Direct, a takæe opiraësî na otzìvì praktikuíïih stomatologov, 

kompanië	GC	vìpuskaet na rìnok novìñ restavracionnìñ material, kotorìñ soedinëet v 

sebe te æe neprevzoñdennìe òstetiüeskie kaüestva, uluüπennìe raboüie svoñstva i povì- 

πennuí rentgenokontrastnostî. Sozdavañte dlë svoih pacientov òmocii - krasivìe, òste-

tiüeski nevidimìe, bìstro vìpolnëemìe restavracii s pomoïîí	G-≥nial	ot kompanii	GC.

2.0		Opisanie materiala

G-≥nial	-	òto svetootverædaemìñ rentgenokontrastnìñ mikrofilînìñ gibridnìñ restav- 

racionnìñ kompozit, v sostav kotorogo vhodit 2 tipa predvaritelîno polimerizovannogo 

polimernogo napolnitelë. Razmerì üastic kaædogo iz napolniteleñ i ih koncentracië 

tïatelîno sbalansirovanì s celîí dostiæenië maksimalîno òstetiünìh rezulîtatov, so- 

hranëë pri òtom optimalînìe fiziüeskie svoñstva materiala i prostotu rabotì s nim.	

G-≥nial	vìpuskaetsë v dvuh variantah:	G-≥nial	Anterior	i	G-≥nial	Posterior.	Formulì obeih 

versiñ materiala bìli razrabotanì s uüetom razliünìh trebovaniñ k kompozitam grupp 

Anterior	i	Posterior,	osobenno v otnoπenii raboüih svoñstv i rentgenokontrastnosti.

Materialì G-≥nial	 Anterior	i	 Posterior	razrabotanì dlë maksimalîno naturalînogo vos-

proizvedenië estestvennìh struktur zuba; oni vìpuskaítsë raznìh ottenkov, obladaít 

razliünìm urovnem opakovosti, opalescencii i flíorescencii.	 G-≥nial	 obespeüit 

praktikuíïemu vraüu-stomatologu sleduíïie preimuïestva:

• Velikolepnìe restavracii blagodarë udobnoñ sisteme ottenkov

• Optimalînìe raboüie svoñstva: nelipkiñ, legko modeliruíïiñsë G-≥nial	 Anterior,	
i bolee pakuemìñ	G-≥nial	Posterior

•	Uveliüennoe raboüee vremë pod operacionnoñ lampoñ, osobenno u versii	Anterior
•	Povìπennaë rentgenokontrastnostî oblegüaet kontrolî za 

restavraciëmi pri povtornìh osmotrah

3.0  Pokazanië k primenenií

G-≥nial	Anterior
•	Plombirovanie polosteñ po	III,	IV	i	V	klassu.

•	Zameïenie klinovidnìh defektov i plombirovanie polosteñ 

v prikornevoñ oblasti.

•	Vinirì i ustranenie diastem.

G-≥nial	Posterior
•	Plombirovanie polosteñ po	I	i	II	klassu.

©pricì G-≥nial,	Anterior

(birízovìe)	i Posterior	(beæevìe)
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4.0		Sostav

G-≥nial	 	 klassificiruetsë kak mikrofilînìñ gibridnìñ kompozit, v sostav kotorogo 

vhodit 2 tipa predvaritelîno polimerizovannogo polimernogo napolnitelë. Material 

sostoit iz matricì, napolniteleñ, pigmentov i fotoiniciatorov. Versii	 Anterior	 i 

Posterior	 razliüaítsë po koncentracii monomerov, tipam napolniteleñ i sostavu, 

blagodarë üemu kaædaë versië idealîno sootvetstvuet svoim pokazaniëm k primenenií:	
G-≥nial		Posterior	bolee rentgenokontrastnìñ,	G-≥nial		Anterior	proïe v rabote.	

Tablica 1: Osnovnìe sostavlëíïie	G-≥nial	Anteror	i	Posterior 
 

Komponent
G-≥nial	
Anterior

G-≥nial	
Posterior

Metakrilatnìe monomerì X X

Prepolimerizovannìe 

napolniteli	16-17µ

S soderæaniem kvarca X X

S soderæaniem ftoridov 

stroncië i lantanoida
X X

Neorganiüeskiñ 

napolnitelî >100 nm

Kvarc X -

Ftoralímosilikat - X

Neorganiüeskiñ 

napolnitelî <100 nm

Kolloidalînaë dvuokisî 

kremnië
X 	X

Pigmentì Sledì Sledì

Katalizatorì Sledì Sledì

4.1	Napolniteli

Ispolîzuítsë dva razliünìh tipa prepolimerizovannìh napolniteleñ, kotorìe obes-

peüivaít kak kliniüeski neobhodimuí rentgenokontrastnostî, tak i vìsokuí òstetiünostî 

versiñ	Anterior	i	Posterior.	Prepolimerizovannìe napolniteli takæe obuslavlivaít nizkiñ 

urovenî usadki G-≥nial. Napolniteli proizvodëtsë sleduíïim obrazom: polimernaë 

matrica s inkorporirovannìmi v nee mikroüasticami napolnitelë podvergaetsë polime-

rizacii, a zatem poluüennìñ polimer razmalìvaetsë do poluüenië üastic razmerom ot 16 

do 17µ.		

V sostav versii	Posterior	vhodit ftoralímosilikatnoe steklo, uveliüivaíïee rentge-

nokontrastnostî, a v sostav versii	Anterior	vmesto nego vhodit kvarc.	

Nakonec, pomimo prepolimerizovannìh napolniteleñ i proüih neograniüeskih napolni-

teleñ, v sostav materiala vhodit kolloidalînaë dvuokisî kremnië.

Risunok 1: Sistema napolniteleñ	G-≥nial	Anteror	i	Posterior,	snimok SEM. Uveliüenie 2.500

Prepolimerizo-
vannìe 

napolniteli 

Anterior Posterior

Ftoralímosilikat

Kvarc
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Risunok 2: Shematiüeskoe izobraæenie sistemì napolniteleñ

4.2  Matrica

Matrica sostoit iz smesi somonomerov uretan dimetakrilata (UDMA) i dimetakrilata. 

G-≥nial ne soderæit bis-GMA. 

Prepolimerizovannìñ napolnitelî 17 µm

400 nm stroncievoe steklo  

100 nm lantanoid

Prepolimerizovannìñ napolnitelî 16 µm

16 nm kvarc

Neorganiüeskiñ napolnitelî           850 nm

Anterior: Kvarcevoe steklo

Neorganiüeskiñ napolnitelî       16 nm

Kolloidalînaë dvuokisî 

kremnië
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4.3  Tipì svëzi

Dlë usilenië svëzi meædu kvarcevìmi napolni-

telëmi i matriceñ, kvarcevìe poverhnosti gi- 

drofobno obrabatìvaítsë veïestvami, soder-

æaïimi dimetil, vmesto silanola. Takaë obra-

botka usilivaet slabuí svëzî meædu üasticami 

kvarca i matriceñ, poskolîku òti komponentì 

naüinaít pritëgivatîsë drug k drugu. Bolee togo, 

takoñ obrabotannìñ dimetilom kvarc bolee sta-

bilen, üem kvarc, obrabotannìñ metakriloksi-

silanom; blagodarë òtomu material dolîπe hra-

nitsë, a takæe sniæaetsë risk togo, üto on zat-

verdeet v processe hranenië.

Ftoralímosilikatnoe steklo, ispolîzuemoe v	
G-≥nial	Posterior, obrabotano silanolom.

V oblasti kontakta polimernoñ matricì i prepo-

limerizovannogo napolnitelë nablídaítsë tri 

tipa vzaimodeñstvië, kotorìe predotvraïaít 

razruπenie üastic napolnitelë i, takim obra-

zom, obespeüivaít dolgovremennuí celostnostî 

restavracii:  

1 Kovalentnìe svëzi, proizvodnìe ot uglerodnìh svëzeñ	C=C.		

2 Vodorodnìe svëzi, proishodëïie ot polërnìh komponent, takih kak	-OH,	-NH	i	-C=O.		

3 Gidrofobnìe vzaimodeñstvië meædu organiüeskimi gruppami (napr. alkilovìmi). 	

4.4  Iniciatorì

V kaüestve katalizatora v G-≥nial ispolîzuetsë kombinacië kamforohinona i aminov. 

Aktivacië svetom moæet osuïestvlëtîsë s pomoïîí galogenovìh,

plazmennìh ili svetodiodnìh polimerizacionnìh ustanovok.
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5.0		Ottenki

5.1		Vvedenie

Odnoñ iz osnovnìh zadaü restavracionnoñ i ortopediüeskoñ stomatologii ëvlëetsë vos-
proizvedenie prirodnoñ garmonii ottenkov tkaneñ zuba. Pacientam trebuítsë restav-
racii, kotorìe budut òstetiüeski ravnì estestvennìm zubam ili daæe prevzoñdut ih, pri 
òtom restavracië dolæna bìtî nerazliüima na fone estestvennogo zubnogo rëda. Odnoñ 
iz glavnìh celeñ razrabotki G-≥nial	bìlo sozdanie vìsokokaüestvennogo kompozita, ko- 
torìñ obespeüil bì predskazuemìñ òstetiüeskiñ rezulîtat kak v prostìh, tak i v sloænìh 
kliniüeskih sluüaëh. Rabotaë s	G-≥nial,	stomatolog moæet ispolîzovatî poslednie dosti-
æenië v oblasti stomatologii dlë udovletvorenië samìh trebovatelînìh zaprosov pacienta.

Delo ne tolîko v svetopronicaemosti, svetlote, nasìïennosti i tone...

Cvet zavisit ot treh faktorov: sobstvenno cveta, ili tona (hue), nasìïennosti cveta 
(chroma) i svetlotì cveta (value). V stomatologii ne menee vaæen eïe odin, üetvertìñ, 
faktor - svetopronicaemostî. Òto sposobnostî propuskatî svet, no tolîko diffuzno; v 
rezulîtate obêekt, raspoloæennìñ s protivopoloænoñ ot istoünika sveta storonì, viden 
neüetko. Opakovìe materialì ne obladaít svetopronicaemostîí.
Svetopronicaemostî neobhodima dlë kompozitnogo materiala, ütobì maksimalîno 
priblizitî intensivnostî cveta restavracii k ottenku estestvennogo zuba i pri òtom 
izbeæatî neòstetiünogo òffekta opakovosti. Odnako plotnostî restavracii v polosti 
budet neodnorodna, a potomu svetopronicaemostî takæe budet raznoñ. Krome togo, 
restavracië budet po-raznomu otraæatî svet v zavisimosti ot ugla zrenië. Takim obrazom, 
moæno sdelatî vìvod, üto sami po sebe svetopronicaemostî i raznìe stepeni opakovosti 
ne dadut tak nazìvaemogo òffekta hameleona. 

Estestvennoe otraæenie sveta ot zubov opredelëet ih cvet, vosprinimaemìñ 
üeloveüeskim glazom.

Kogda mì smotrim na zub, to na samom dele vidim otraæennìñ svet, sostoëïiñ v osnovnom 
iz zerkalînìh i rasseënnìh otsvetov. Zerkalînoe otraæenie opredelëet stepenî vidimogo 
bleska, v to vremë kak ton, nasìïennostî, svetlotu i svetopronicaemostî mì vosprinimaem 
blagodarë rasseënno otraæennomu svetu.

Risunok 3: Prohoædenie sveta, fluorescencië i otraæenie 

sveta tkanëmi zuba

Foto predostavleno	Mr.	F.	Feydel	i	Dr.	E.	D’Incau,	Francië.

Risunok 4: Estestvennìe tkani zuba po-raz-

nomu otraæaít svet iz-za razliünìh koòffi-

cientov prelomlenië (òmalî, dentin, oblastî 

soedinenië dentina i òmali...)

G-≥nial Anterior & Posterior  Tehniüeskoe rukovodstvo



9

Svet otraæaetsë i rasseivaetsë vnutrennimi strukturami zubov (napr., òmalevìe prizmì, 
soedinenie dentin-òmalî, dentinnìe kanalîcì). Volnì nekotorìh dlin pogloïaítsë, v to 
vremë kak ostavπiñsë potok sveta, nesuïiñ informacií o tone, nasìïennosti, svetlote 
i svetopronicaemosti, rasseënno otraæaetsë. Naprimer, òmalî v osnovnom sostoit iz kri-
stallov apatita, blagodarë üemu pronikaíïiñ üerez nee svetovoñ potok praktiüeski ne 
rasseivaetsë; dentin æe obladaet bolee sloænoñ strukturoñ, v sostav kotoroñ vhodët 
kristallì gidroksiapatita i kollagen, i prohodëïiñ üerez nego svetovoñ potok rassei-
vaetsë vo vseh napravleniëh.

Izmerenie urovnë rasseivanië sveta kompozitom: goniofotometr

Urovenî rasseivanië sveta líbìm materialom moæno izmeritî, ispolîzuë goniofotometr. Òtot pri- 
bor izmerëet intensivnostî potoka prohodëïego sveta pod raznìmi uglami (ot -90 do +90 gradusov).				

Na risunke 7 pokazanì polosti, vìsverlennìe v kompozitnom bloke ottenka A3, kotorìe 
zatem bìli zapolnenì 2 raznìmi kompozitami ottenka A2. Iz òtih dvuh kompozitov 
tolîko odin prodemonstriroval sposobnostî slivatîsë s prileæaïimi strukturami. 
Posle analiza stepeni rasseivanië sveta kaædìm iz òtih kompozitov, proizvedennogo s 
pomoïîí goniofotometra, bìlo ustanovleno, üto tot kompozit, kotorìñ luüπe adapti-
ruetsë, obladaet bolee vìsokoñ stepenîí rasseivanië sveta.

Risunok 7: Polosti, ottenok A3, zapolnenì kompozitami,

ottenok A2 

Dannìe rezulîtatì ukazìvaít na to, üto 
dlë obespeüenië «òffekta hameleona» 
stepenî rasseivanië materialom sveta 
daæe vaænee, üem ego ton.

Üto obespeüivaet kompozitnoñ restavracii òstetiüeskuí nevidimostî?

Sposobnostî kompozita rasseivatî i otraæatî svetovoñ potok, analogiünaë sposobnosti 
estestvennìh zubov, pozvolëet kompozitu idealîno slivatîsë s prilegaíïimi tkanëmi 
zuba. Kompozitnìñ material stanovitsë «nevidimìm» tolîko v tom sluüae, esli obladaet 
dannoñ rasseivaíïeñ sposobnostîí; v òtom sluüae ego takæe moæno ispolîzovatî pri 
rabote po metodike odnosloñnogo nanesenië materiala.

Kak i v strukture zubov, v sostave	G-≥nial imeítsë poverhnosti s razliünìmi optiüeskimi 
svoñstvami, kotorìe po-raznomu otraæaít svet. Blagodarë raznoobraznií napolniteleñ, 
vhodëïih v sostav G-≥nial,	on obladaet vìsokoñ sposobnostîí k rasseivanií sveto-
vogo potoka, üto takæe pozvolëet materialu idealîno imitirovatî otraæatelînuí 
sposobnostî estestvennìh tkaneñ zuba.	

Kompozitnìñ 
blok ottenka A3 
s vìsverlennoñ 

polostîí

Kompozit
s nizkoñ 
stepenîí 

rasseivanië 
sveta

Kompozit
s vìsokoñ 
stepenîí 

rasseivanië 
sveta

Risunok 5: Shema rabotì goniofotometra Risunok 6: Rasseivanie svetovogo potoka
raznìmi kompozitami

Istoünik sveta

Istoünik sveta

+90 gradusov

0 gradusov

-90 gradusov

Prohoædenie sveta

Obrazec
kompozita

Obrazec kompozita

Obrazec kompozita

Nizkaë stepenî rasseivanië

Vìsokaë stepenî rasseivanië

Istoünik sveta

Foto datüik
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Human Dentin G-ænial AO2 Herculite Ultra DA2 
PREMISE Opaque A2   Venus AO2           EsthetX HD A2-O     
Tetric Evo-ceram DentinA3.5 Empress Direct DentinA2

Sposobnostî G-≥nial rasseivatî svet obespeüivaet unikalînìñ «òffekt nevidimosti»

Po sravnenií s protestirovannìmi konkuriruíïimi materialami, G-≥nial	Anterior demon-

striruet naibolee vìsokuí sposobnostî rasseivanië sveta. Za süet òtogo dostigaetsë 

maksimalînìñ urovenî «òffekta hameleona», i restavracii stanovëtsë òstetiüeski 

nevidimìmi. Imenno poòtomu moæno dostiüî vìsoko òstetiünìh rezulîtatov daæe 

pri ispolîzovanii tolîko odnogo ottenka G-≥nial, üto pokazano na Risunke 11.  

Risunok 10: Sposobnostî G-≥nial	Anterior	rasseivatî svet vs. konkuriruíïie materialì

Risunok 8: Diffuznoe otraæenie sveta 
estestvennìmi strukturami zuba

Risunok 9: Diffuznoe otraæenie sveta G-≥nial

Risunok 11: Restavracië odnim ottenkom G-≥nial	Posterior.	Foto líbezno predostavlenì Dr.	Tapia, Ispanië

Obratite vnimanie na to, kak velikolepno Standartnìñ ottenok slivaetsë s prileæaïimi tkanëmi zubov.

Òmalî

Otraæenie 
òmalevìmi 
prizmami

Otraæenie
v oblasti 

soedinenië 
dentin-òmalî

Otraæenie 
peritubulërnìm 

dentinom

Otraæenie 
dentinnìmi 
kanalîcami

Pulîpa Dentin Otraæenie sveta ot üastic razliünìh 
napolniteleñ materiala

Human Dentin
PREMISE Opaque A2
Tetric Evo-ceram DentinA3.5

G-≥nial AO2
Venus AO2
Empress Direct DentinA2

Herculite Ultra DA2
EsthetX HD A2-O

G-≥nial Anterior & Posterior  Tehniüeskoe rukovodstvo



11

   

 

5.2		Sistema ottenkov
 
G-≥nial pozvolëet rabotatî tak, kak Vam udobno, sozdavaë kak òstetiüeski nevidimìe 
restavracii odnim ottenkom, tak i mnogosloñnìe πedevrì s ispolîzovaniem neskolîkih 
ottenkov. Dlë òtogo u G-≥nial	vìdelenì 3 üetko razgraniüennìe gruppì ottenkov:
• Standartnìe ottenki: dlë restavraciñ v odin ottenok
• Vneπnie ottenki: nanosëtsë poverh Standartnìh ottenkov v sluüae òstetiüeskoñ 

nadobnosti 
• Vnutrennie ottenki: nanosëtsë pod Standartnìe ottenki v sluüae òstetiüeskoñ nadobnosti

Standartnìe ottenki

Standartnìe ottenki razrabotanì preimuïestvenno dlë primenenië pri rabote odnim 

ottenkom, i obladaít optimalînìm balansom svetopronicaemosti, svetlotì, nasìïennosti 

i tona. Oni delëtsë na ottenki gruppì A (krasno-koriünevìe), V (krasno-æeltìe), S (se- 

rìe), Otbelennìe i Priπeeünìe ottenki. Ottenki kaædoñ gruppì imeít odinakovìñ ton, 

sootvetstvuíïiñ delenií ottenkov po klassiüeskoñ πkale Vita®, i razliüaítsë vnutri 

gruppì stepenîí nasìïennosti.

Tablica 2:  Standartnìe ottenki G-≥nial  
 

Ton (Hue)

XBW
BW A1 B1

A2 B2
A3 B3 C3
A3.5
A4

CV
CVD

XBW: Òkstra Otbelennìñ; BW: Obescveüennìñ Belìñ; CV: Priπeeünìñ; CVD: Priπeeünìñ Temnìñ

Kak vidno na Risunke 13, G-≥nial ottenka A3, 
nanesennìñ na centralînuí üastî otdelînìh 
obrazcov ottenkov πkalì Vita, obladaet uni-
kalînìm òffektom nevidimosti: material 
adaptiruetsë k ottenku podleæaïego obrazca 
i velikolepno slivaetsë s prileæaïimi stru- 
kturami. Takim obrazom, ispolîzovanië odnogo 
ottenka budet dostatoüno dlë bolîπinstva 
restavraciñ.

Risunok 12: Izgotovlenie odnosloñnìh i mnogosloñnìh restavraciñ s ispolîzovaniem G-≥nial

Restavracië odnim 

standartnìm ottenkom

         Standartnìñ ottenok          Vnutreniñ ottenok          Vneπniñ ottenok

Restavracië dvumë ottenkami

- standartnìm i vneπnim

Posloñnaë restavracië s ispolîzovaniem 

standartnìh, vnutrennih i vneπnih ottenkov

Risunok 13: Òffekt nevidimosti (hameleona), 
nablídaemìñ u G-≥nial	A3	pri nanesenii na obrazcì 
razliünìh ottenkov Vita

G-≥nial Anterior & Posterior  Tehniüeskoe rukovodstvo
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G-ænial Anterior
Value of Oustide Special Shades

White background, 1.5mm thickness
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JE AE SE

Vnutrennie i Vneπnie Specialînìe ottenki

Hotë v bolîπinstve sluüaev dlë poluüenië velikolepnogo òstetiüeskogo rezulîtata 
dostatoüno ispolîzovatî odin ottenok materiala, bìvaít sluüai, kogda predpoütenie 
otdaetsë tehnike rabotì s neskolîkimi ottenkami, naprimer, kogda trebuetsë izgotovlenie 
obπirnoñ restavracii. Dlë òtih celeñ G-≥nial imeet eïe dve gruppì ottenkov, nazìvaemìh 
Specialînìmi. Vnutrennie ottenki nanosëtsë pod Standartnìñ ottenok; oni obladaít 
bolee vìsokoñ opakovostîí i blokiruít prosveüivanie temnogo fona polosti rta. 
Vneπnie ottenki nanosëtsë poverh Standartnìh ottenkov dlë vosproizvedenië svetlotì 
ottenka zuba (balans temnogo/svetlogo), imitacii vozrastnìh izmeneniñ òmali i pridanië 

glubinì restavracii. 
   

Vneπnie Specialînìe ottenki - imitacië òmali
 
Vneπnie specialînìe ottenki pridaít restavracii dopolnitelînuí glubinu. Odnocvetnìe 
kompozitnìe restavracii zaüastuí imeít menee estestvennìñ vid, üem keramiüeskie. 
Òto proishodit, kogda svetlota restavracii ne sootvetstvuet svetlote zuba; osnovnìm 
æe faktorom, opredelëíïim svetlotu zuba, ëvlëetsë poverhnostî òmali.

So vremenem òmalî menëetsë, stanovitsë tonîπe i bolee prozraünoñ. Ee svetlota takæe 
menëetsë s vìsokoñ (bolee belaë) na nizkuí (bolee temnaë). Vneπnie specialînìe 
ottenki razrabotanì dlë vosproizvedenië òtih izmeneniñ, pomogaë stomatologu sozdavatî 
restavracii, po svetlote sootvetstvuíïie vozrastu pacienta. V zavisimosti ot 
trebovaniñ, moæno ispolîzovatî neskolîko nizko pigmentirovannìh Vneπnih ottenkov, 
kotorìe pozvolëít dobitîsë vìsoko individualînìh tona i nasìïennosti restavracii. 
Poskolîku òti ottenki unikalînì, ih nevozmoæno klassificirovatî po πkale Vita; dlë 
podbora òtih ottenkov sleduet polîzovatîsë Ottenoünoñ πkaloñ G-≥nial.

Vneπnie ottenki obladaít odinakovoñ svetopronicaemostîí, no imeít raznuí svetlotu 

dlë imitacii vozrastnìh osobennosteñ.

Risunok 14: Vneπnie ottenki dlë zameïenië òmali 
v sootvetstvii s vozrastom pacienta

Molodaë Òmalî 

(Junior	Enamel):

JE	&	P-JE

dlë molodìh 

pacientov

Zrelaë Òmalî 

(Adult	Enamel):

AE dlë

vzroslìh 

pacientov

Vozrastnaë 

Òmalî (Senior	

Enamel):	SE

dlë poæilìh 

pacientov

Risunok 15: Vneπnie ottenki s odinakovoñ 
svetopronicaemostîí, no razliünoñ svetlotoñ

Poskolîku s vozrastom tolïina òmali umenîπaetsë, ee prozraünostî, sootvetstvenno, 
uveliüivaetsë. Dlë imitacii òtih izmeneniñ, naprimer, v oblasti reæuïego kraë zuba, 
bìli razrabotanì ottenki IE (Rezcovìñ (Incisal	 Enamel)) i TE (Prozraünìñ (Translucent	
Enamel)). 

G-≥nial	Anterior
Svetlota Vneπnih Specialînìh ottenkov

Belìñ fon, tolïina sloë 1.5 mm

G-≥nial Anterior & Posterior  Tehniüeskoe rukovodstvo
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Translucency of cervical shades 
Standard (CV & CVD) vs. Outside (CVE)
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Translucency of G-ænial Anterior
Standard vs. Inside Shades 
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A2 A3 A4

Standard Shades Opaque Shades

Risunok 16: Òmalevìe ottenki Incisal	(IE	&	P-IE)	i	Translucent	(TE)

Ottenki IE	i	P-IE nanosëtsë u 

vzroslìh pacientov v oblasti 

reæuïego kraë, okklízionnoñ 

treti i proksimalînìh 

poverhnosteñ

CVE obladaet optimalînoñ 

svetopronicaemostîí,

pozvolëë prosveüivatî

dentinu v priπeeünoñ oblasti

U poæilìh pacientov v oblasti 

reæuïego kraë, okklízionnoñ 

treti i proksimalînìh poverh-

nosteñ nanositsë ottenok TE

Krome togo, ottenok TE moæno takæe ispolîzovatî dlë vosproizvedenië 
prozraünogo sloë, nahodëïegosë v oblasti soedinenië òmali i dentina 

(Risunok 17). Òto pozvolit dobitîsë òffekta estestvennoñ glubinì.

Risunok 17: Mezio-distalînìñ πlif rezca. Foto predostavleno	Mr.	F.	Feydel	i	Dr.	E.	D’Incau,	
Francië

Poskolîku pacientì stanovëtsë starπe, 
osoboe vnimanie sleduet udelëtî òstetike 
restavracii v priπeeünoñ oblasti. Nane-
senie ottenka CVE (Priπeeünìñ (Cervical	
Enamel)) znaüitelîno uveliüit svetopro-
nicaemostî, a sledovatelîno, i estestven-

nostî restavraciñ po V klassu.

Risunok 19: Ottenok Priπeeünìñ (Cervical	Enamel)(CVE)

Vnutrennie Specialînìe Ottenki - 

dobavlëem opakovostî 

Vnutrennie specialînìe ottenki imeít 
bolee vìsokuí opakovostî (menîπuí sveto-
pronicaemostî), üem standartnìe ottenki; 
vnutrennih ottenkov tri - AO2, AO3 i AO4. 
Òti ottenki sootvetstvuít ottenoünoñ 
πkale Vita i imeít odinakovìñ ton, no 
razliüaítsë po nasìïennosti. Opakovostî 
ottenkov takæe odinakova. 
 
Vnutrennie specialînìe ottenki nanosëtsë 
pod Standartnìe ottenki dlë pridanië te- 
plotì okonüatelînomu ottenku restavracii; 
po sravnenií so standartnìmi ottenkami 
Vnutrennie bolee opakovìe, üto pomogaet
ustranitî prosveüivanie temnogo fona po- 
losti rta. Vnutrennie ottenki takæe prigodëtsë dlë maskirovki obescveüennogo dentina, ili 
ütobì skrìtî linií preparirovanië pri vìpolnenii obπirnìh restavraciñ po	IV klassu. 

Risunok 18: Ottenok Cervical	Enamel	obespeüivaet 

svetopronicaemostî restavraciñ v priπeeünoñ oblasti

Risunok 20: Vnutrennie ottenki menee prozraünì, 

üem Standartnìe ottenki

Risunok 21: Raznica urovnë opakovosti ottenkov u G-≥nial	-	Standartnogo A2 i Vnutrennego AO2

G-≥nial	Anterior	ottenok 

Standartnìñ	A2,	∆L	12.4

G-≥nial	Anterior	ottenok 

Vnutrenniñ Specialînìñ

AO2,	∆L	6.7

Svetopronicaemostî priπeeünìh ottenkov
Standartnìe	(CV	&	CVD)	vs.	Vneπnie	(CVE)

Svetopronicaemostî G-≥nial	Anterior
Standartnìe	vs.	Vnutrennie ottenki

Standard Shades Opaque Shades

G-≥nial Anterior & Posterior  Tehniüeskoe rukovodstvo
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1
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3

5.3  Vìbor ottenka
	
Podbiratî ottenok (ottenki) kompozita vsegda rekomenduetsë posle oüistki zuba, no do 
ego preparirovanië. Takæe vaæno proizvoditî podbor do ustanovki rabber-dama, 
poskolîku podsuπennìe zubì imeít bolee svetlìñ ottenok, i, esli ottenok podbiraetsë 

po nim, rezulîtat moæet okazatîsë soverπenno ne takim, kak oæidalosî.
 

Tehnika rabotì odnim ottenkom

Stomatologi vsego mira polîzuítsë pri podbore ottenkov Klassiüeskoñ ottenoünoñ 
πkaloñ VITAPAN. Imenno po òtoñ priüine bolîπinstvo ottenkov naπego kompozita 
sootvetstvuít òtoñ πkale. Dlë podbora ottenkov G-≥nial sleduet bratî dlë sravnenië 
obrazcì òtoñ πkalì, otnosëïiesë k razdelu Body.
Drugoñ variant podbora nuænogo Standartnogo ottenka G-≥nial - vospolîzovatîsë 

Ottenoünoñ πkaloñ G-≥nial.

Tehnika rabotì neskolîkimi ottenkami

V nekotorìh sluüaëh, naprimer, pri rabote s obπirnìmi polostëmi ili pri povìπennìh 
òstetiüeskih trebovaniëh, moæet potrebovatîsë ispolîzovanie 
neskolîkih ottenkov s razliünìmi stepenëmi svetopronicaemosti i 

svetlotì. Ih moæno vìbratî iz Specialînìh Ottenkov G-≥nial.

Vneπnie Ottenki: Ispolîzuítsë dlë zameïenië sloë òmali (cifra 
3, Risunok 22).

Standartnìe Ottenki: Ispolîzuítsë dlë zameïenië osnovnoñ massì 
utraüennìh tkaneñ zuba (v osnovnom dentina)(cifra 2, Risunok 22).

Vnutrennie Ottenki: Ispolîzuítsë dlë dobavlenië opakovosti toñ 
üasti restavracii, kotoraë zameïaet dentin (v osnovnom dentina)
(cifra 1, Risunok 22).

©ag 1: Opredelenie svetlotì
Svetlota - òto parametr podbora ottenka zuba, kotorìñ üaïe vsego 
nedoocenivaít. V bolîπinstve sluüaev opredelëít tolîko ton i 
nasìïennostî ottenka zuba, i na ih osnove podbiraít «ottenok» kompozita. Na risunkah, 
predstavlennìh niæe, ësno vidno, üto nedostatok svetlotì vedet k menee estestvennomu 
vidu kartinki.

Risunok 23: Vliënie svetlotì na vospriëtie cveta

Svetlota horoπo opredelëetsë po reæuïeñ kromke/aproksimalînoñ poverhnosti zuba. 
Tri osnovnìh ottenka G-≥nial, kotorìe pomogut vosproizvesti nuænuí svetlotu - òto 
ottenki, svëzannìe s vozrastnìmi osobennostëmi: JE (Molodaë òmalî (Junior	Enamel)), AE 
(Zrelaë òmalî (Adult	 Enamel)) i SE (Vozrastnaë òmalî (Senior	 Enamel)). V kaüestve 
alîternativnogo varianta, moæno perekomponovatî klassiüeskuí ottenoünuí πkalu Vita 
na osnove svetlotì, kak pokazano na Risunke 24.  

Risunok 22: Popereünìñ 

πlif rezca, demonstri-

ruíïiñ strukturì zuba

Polnocvetnìñ risunok 

- kombinacië tona, nas-

ìïennosti i svetlotì

Üerno-beloe izobra-

æenie - otobraæena 

tolîko svetlota

"Polnocvetnìñ 

risunok" so sniæennoñ 

svetlotoñ

G-≥nial Anterior & Posterior  Tehniüeskoe rukovodstvo
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JE AE SE

Risunok 24: Klassiüeskaë Ottenoünaë πkala VitaPan perekomponovana v sootvetstvii so svetlotoñ obrazcov. 

Nablídaetsë sootvetstvie poluüennogo rëda trem osnovnìm òmalevìm ottenkam G-≥nial	(JE,	AE	i	SE).

©ag 2: Vìbor tona
Ton - òto sobstvenno cvet. Ton vìbiraetsë iz 5 grupp Standartnìh ottenkov (A,	 B,	 C, 
Priπeeünìe (Cervical)	 i Otbelennìe (Bleach)). Dlë naibolee toünogo podbora cveta 
rekomenduetsë ottalkivatîsë ot ottenka dentina, luüπe vsego v toñ oblasti, gde òmalî 
naibolee tonkaë, naprimer, v priπeeünoñ oblasti estestvennogo zuba. Priπeeünìñ sloñ 
òmali tonîπe vsego u klìkov.

©ag 3: Podbor nasìïennosti
Nasìïennostî - òto urovenî intensivnosti ottenka v predelah odnoñ tonovoñ gruppì. 
Nasìïennostî opredelëetsë po intensivnosti predvaritelîno vìbrannogo ottenka. 
Naprimer, znaë, üto nuænìñ ottenok otnositsë k gruppe A, stomatolog opredelëet, 
naskolîko on intensiven: A1, A2, A3 i tak dalee.

Ton i nasìïennostî v osnovnom opredelëítsë po Ottenoünoñ πkale G-≥nial. Takæe moæno 
ispolîzovatî klassiüeskuí ottenoünuí πkalu Vita, osnovìvaësî na verhneñ üasti obrazca 
i ignoriruë ego priπeeünuí üastî, kotoraë imeet sliπkom temnìñ ottenok, i vìbor òtoñ 
üasti v kaüestve obrazca moæet privesti k nepravilînomu podboru cveta.

Dopolnitelînìe rekomendacii po podboru ottenka
V sloænìh sluüaëh podbor optimalînìh ottenkov moæno proizvoditî neposredstvenno v 
polosti rta putem nanesenië kompozita na poverhnostî zuba; dannaë procedura pro-
izvoditsë do naüala bondinga, pri òtom poverhnostî zuba ne dolæna bìtî peresuπena. 
Pri okonüatelînoñ obrabotke restavracii vaæno kak moæno toünee vosproizvesti mor-
fologií i anatomií estestvennogo zuba: pri òtom sozdaetsë òffekt otraæenië, maksi-
malîno sootvetstvuíïiñ takovomu u sosednih zubov, i òstetiüeskaë integracië restav-
racii prohodit bolee uspeπno. 

Ottenoünaë πkala
Hotë bolîπinstvo ottenkov G-≥nial sootvetstvuít klassiüeskim ottenkam πkalì Vita, 
neskolîko Vneπnih Specialînìh ottenkov i Standartnìh ottenkov (Otbelennìe (Bleach), 
Priπeeünìe (Cervical))	ëvlëítsë specifiünìmi imenno dlë sistemì	G-≥nial. Ottenoünaë 
πkala G-≥nial	proizvoditsë iz plastika; kaædìñ ottenoünìñ obrazec imeet klinovidnuí 
formu, a ego tolïina vozrastaet ot odnogo konca k drugomu. Blagodarë takomu dizañnu 
stomatolog imeet vozmoænostî ocenitî vliënie tolïinì sloë kompozita na ego ottenok.

VÌSOKAË NIZKAË

G-≥nial Anterior & Posterior  Tehniüeskoe rukovodstvo
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5.4  Kliniüeskie sovetì
 
V bolîπinstve sluüaev dlë poluüenië estestvennìh, òstetiünìh restavraciñ dostatoüno 
ispolîzovatî tolîko Standartnìe ottenki.

Odnako v nekotorìh, bolee sloænìh s òstetiüeskoñ toüki zrenië, sluüaëh dlë pridanië 
estestvennosti restavracii ponadobëtsë Vneπnie i Vnutrennie ottenki. V Tablice 3 
privedenì vozmoænìe kombinacii ottenkov.

Tablica 3: Vozmoænìe kombinacii ottenkov dlë izgotovlenië bolîπih mnogosloñnìh restavraciñ na 
æevatelînoñ gruppe zubov  
 

A1 A2 A3 A3.5 A4 B1 B2 B3 C3

Vnutrennie 

Specialînìe
BW AO2 AO3 AO3 AO4 BW AO2 AO3 AO4

Standartnìe A1 A2 A3 A3.5 A4 B1 B2 B3 C3

Vneπnie 

Specialînìe
JE AE AE AE AE JE JE AE AE

Tablica 4: Zameïenie òmali ottenkami, adaptirovannìmi k vozrastnìm osobennostëm 
 

Molodaë Zrelaë Vozrastnaë

Osnovnoñ 

obêem òmali
JE AE SE

Reæuïiñ krañ JE IE TE

Ütobì uprostitî process podbora ottenka i pomoüî vraüam v rabote po metodike mnogo-
sloñnogo nanesenië, kompanië GC razrabotala unikalînìñ interaktivnìñ 3D	instrument: 
G-≥nial Konfigurator. Za bolee podrobnoñ informacieñ po povodu GC	G-≥nial	Konfigu-
ratora obratitesî k predstavitelí kompanii GC v Vaπem regione. Kratkoe rukovodstvo 
po G-≥nial Konfiguratoru moæno skaüatî s naπego sañta po ssìlke: http://www.gceurope.
com/download/multimedia.php

G-≥nial Anterior & Posterior  Tehniüeskoe rukovodstvo
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 Modulus of elasticity (GPa)
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Filtek Supreme XTE

Filtek Z250

EsthetX HD

Herculite XRV Ultra

Grandio

IPS Empress Direct

Tetric EvoCeram

Venus

CeramX Mono

G-ænial P

G-ænial A

Estelite ∑ Quick

Fracture toughness (MPa)

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

Filtek Supreme XTE

Filtek Z250

EsthetX HD

Grandio

Tetric Evoceram

IPS Empress Direct

Venus

CeramX mono

G-ænial P

G-ænial A

Estelite ∑ Quick

6.0  Fiziüeskie svoñstva

6.1  Modulî uprugosti i ustoñüivostî k rastreskivanií

Modulî uprugosti (modulî Ínga) - mera æestkosti materiala - opredelëetsë naüalînìm 
izgibom krivoñ naprëæenie-deformacië. Materialì s vìsokim modulem uprugosti 
æestkie, neòlastiünìe, a materialì s nizkim modulem, naprotiv, plastiünì. V ideale 
material ne dolæen imetî sliπkom vìsokiñ modulî uprugosti, poskolîku u hrupkih 

materialov bolee nizkaë sposobnostî amortizirovatî æevatelînuí nagruzku.

Risunok 25: Modulî uprugosti razliünìh kompozitnìh materialov. Istoünik: dannìe GC	Corporation

Ustoñüivostî k rastreskivanií - òto mera sposobnosti materiala protivostoëtî ras-

prostranenií obrazovavπeñsë treïinì; òtot parametr takæe opredelëetsë kak sopro-

tivlenie naprëæenií pri izgibe. Soprotivlenie otnositsë k ònergii, pogloïaemoñ v 

processe izgibanië. Soprotivlenie opredelëetsë oblastîí, leæaïeñ pod krivoñ naprë-

æenie-deformacië. Üem vìπe pokazatelî ustoñüivosti k rastreskivanií, tem luüπe 

material protivostoit rasprostranenií treïin.

Risunok 26: Ustoñüivostî k rastreskivanií razliünìh kompozitnìh materialov. Istoünik: dannìe GC	Corporation

Modulî uprugosti G-≥nial opredelëlsë 
soglasno trebovaniëm ISO	4049:2000   

G-≥nial Anterior ëvlëetsë 
odnim iz samìh plastiünìh 
sredi kompozitov, proho-
divπih testirovanie. 
G-≥nial	Posterior	obladaet sho-
æeñ plastiünostîí, po sravne-
nií s bolîπinstvom kompozi-
tov, prohodivπih testirovanie.
Plastiünìe materialì obla-
daít sposobnostîí amortizi- 
rovatî davlenie v oblastëh, 
podvergaíïihsë (vìsokim) 
nagruzkam.

Metodika testirovanië osnovana na 
ASTM	 E-399, test na ustoñüivostî k 
rastreskivanií

Iz dannogo testa moæno 
sdelatî sleduíïiñ vìvod:
G-≥nial obladaet sposobno-
stîí protivostoëtî raspro-
stranenií treïin, shoæeñ s 
pokazatelëmi bolîπinstva 
protestirovannìh konkuriru-
íïih materialov, i luüπeñ, 
üem u Tetric	Evo	Ceram,	CeramX	
Mono	i Grandio.

Modulî uprugosti (GPa)

Ustoñüivostî k rastreskivanií (MPa)

G-≥nial Anterior & Posterior  Tehniüeskoe rukovodstvo
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Volumetric shrinkage (%)

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50

Filtek Z250

EsthetX HD

Herculite Ultra
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Estelite ∑ Quick

Tetric Evoceram

Clearfil Majesty Esthetic

Venus

CeramX mono

G-ænial P

G-ænial A

6.2  Usadka

Obêemnaë usadka (%)

Bìla izmerena plotnostî kompozitnogo materiala do i posle polimerizacii, i sootvet-

stvenno rassüitana polimerizacionnaë usadka.

Risunok 27: Obêemnaë usadka razliünìh kompozitnìh materialov. Istoünik: dannìe GC	Corporation

Usadoünoe naprëæenie

Risunok 28: Test na usadoünoe naprëæenie na universalînoñ ispìtatelînoñ ustanovke

Obrazec proπel fotopolimerizacií v teüenie 40 sekund s niæneñ storonì, ispolîzuë 11 
mm steklovolokonnìñ steræenî G-Light,	 zatem v teüenie 20 sekund s verhneñ storonì. 
Naprëæenie usadki v processe otverædenië izmerëlosî v teüenie 20 minut, i naibolee 
vìsokiñ zafiksirovannìñ pokazatelî bìl prinët za usadoünoe naprëæenie. 

Obêemnaë usadka izmerëlasî v soot-

vetstvii so specifikaciëmi ISO	Draft	

Date:	2007-07-10 (Stomatologië 

Polimerizacionnaë usadka 

plombirovoünìh materialov).  

Dannoe issledovanie pokaza-
lo, üto obêemnaë usadka 
G-≥nial sootvetstvuet usre-
dnennìm znaüeniëm dannogo 
parametra u kompozitov, 
prohodivπih testirovanie. 

Obêemnaë usadka (%)

G-≥nial Anterior & Posterior  Tehniüeskoe rukovodstvo



19

Shrinkage Stress (N)
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Risunok 29: Usadoünoe naprëæenie razliünìh kompozitnìh materialov. Istoünik: dannìe GC	Corporation

Obêemnaë usadka izmerëlasî v soot-

vetstvii so specifikaciëmi ISO	Draft	

Date:	2007-07-10 (Stomatologië 

Polimerizacionnaë usadka 

plombirovoünìh materialov).

Dannìñ test pokazal, üto 
usadoünoe naprëæenie, so- 
zdavaemoe G-≥nial, ëvlëetsë 
odnim iz naimenîπih sredi 
protestirovannìh kompo-
zitov. 

6.3  Iznosoustoñüivostî po metodu treh tel    

Iznos - òto poterë materiala v rezulîtate razruπenië ego poverhnostnogo sloë v processe 
kontakta dvuh i bolee materialov. Test na iznosoustoñüivostî po metodu treh tel simu-
liruet iznos materiala v polosti rta; ispolîzuetsë suspenzië iz PMMA i glicerina v 
kaüestve promeæutoünogo abrazivnogo sloë, i akrilovaë plastina v kaüestve protivo-

deñstvuíïego materiala.

Risunok 30: Shema testa na iznosoustoñüivostî po metodu treh tel

1mm

2mm

2mm

2mm

7mm

Deræatelî obrazca

Promeæutoünìñ sloñ

Akrilovaë plastina

Usadoünoe naprëæenie (N)
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3 Body wear (µm)

0 50 100 150 200 250

Filtek Supreme XTE

Filtek Z250

Grandio

Tetric EvoCeram

Venus

CeramX Mono

G-ænial P

G-ænial A
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Dlë izmerenië iznosoustoñüivosti po metodu treh tel bìli podgotovlenì obrazcì kom-
pozita, kotorìe v processe testirovanië peremeïalisî v vertikalînoñ ploskosti s πagom 
v 5 sm s periodiünostîí 30 ciklov v minutu; obrazcì nahodilisî v kosvennom kontakte s 
akrilovoñ plastinoñ pod davleniem 350 gs. Odnovremenno deræatelî obrazca peremeïalsë 
v gorizontalînoñ ploskosti s πagom v 2 sm s periodiünostîí 30 ciklov v minutu. V kaüe-
stve promeæutoünogo abrazivnogo sloë ispolîzovalasî smesî PMMA i glicerina (obêemnoe 
procentnoe sootnoπenie 1:1). Posle 100,000 ciklov (v kaüestve odnogo cikla rassmatri-
valosî odno zaverπennoe peremeïenie v vertikalînoñ i gorizontalînoñ ploskostëh) 
proizvodilosî izmerenie iznosa materiala putem zamera umenîπenië vìsotì obrazca.

Risunok 31: Iznosoustoñüivostî razliünìh kompozitnìh materialov, izmerennaë po metodu treh tel. Istoünik: 
dannìe GC	Corporation

Na osnovanii òtih testov 
moæno zaklíüitî, üto:
1 G-≥nial demonstriruet iz- 

nos, shoæiñ s pokazatelëmi 
nanogibridnìh kompozitov, 
takih kak Grandio,	 EsthetX	
ili	Venus.

2 Iznos G-≥nial znaüitelîno 
niæe, üem u nanogibridnogo 
kompozita CeramX.	 

6.4  Urovenî bleska

Struktura testa 
Dlë testirovanië bìli podgotovlenì obrazcì materialov diametrom 15 mm i tolïinoñ 
1.5 mm.
Poverhnostî obrazcov snaüala polirovalasî abrazivnoñ bumagoñ s zernistostîí 600, 
zatem v teüenie 2 minut provodilasî okonüatelînaë obrabotka silikonovìm polirom (Pre	
Shine,	GC). Posle òtogo provodilsë pervìñ zamer urovnë bleska poverhnosti s pomoïîí 
VG-2000,	Nippon	Denshoku.
Zatem poverhnostî polirovalasî v teüenie 2 minut silikonovìm polirom s almaznìm 
napìleniem (Dia-Shine,	GC), i proizvodilsë vtoroñ zamer urovnë bleska poverhnosti.
Nakonec, poverhnostî polirovalasî v teüenie 2 minut mëgkim polirovoünìm diskom s 
primeneniem almaznoñ polirovoünoñ pastì (Dia	Polisher	Paste,	GC). Posle òtogo urovenî 
bleska poverhnosti izmerëlsë v tretiñ raz.

Risunok 32: Urovenî bleska razliünìh kompozitnìh materialov. Istoünik: dannìe GC	Corporation

Na osnovanii dannogo testa 
moæno sdelatî vìvod, üto uro- 
venî bleska G-≥nial soot-
vetstvuet urovní bleska 
proüih protestirovannìh 
kompozitov, za isklíüeniem 
Grandio, kotorìñ v processe 
dannogo testa prodemonstri-
roval znaüitelîno bolee 
nizkuí poliruemostî.

Iznosoustoñüivostî po metodu treh tel (µm)

Urovenî bleska	(%)
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Radiopacity (% Al)
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6.5  Rentgenokontrastnostî

Po dannìm issledovateleñ, na glubine 1 mm dentin i òmalî imeít rentgenokontrastnostî 

v 1.5 mm Al i 2.25 mm Al sootvetstvenno (Attar	et	al,	2003;	ADA,	2006). 

Risunok 33: Rentgenokontrastnostî razliünìh kompozitnìh materialov. Istoünik: dannìe GC	Corporation,	testirovanie 
provedeno v sootvetstvii so specifikaciëmi ISO	4049:2000

G-≥nial Anterior obladaet 
kliniüeski znaüimoñ rent-
genokontrastnostîí, koto-
raë pri òtom ne uhudπaet 
ego vìsokie òstetiüeskie 
kaüestva. 
Rentgenokontrastnostî G-≥nial	
Posterior	vìπe za süet vhodë-
ïih v ego sostav üastic lanta-
noida, stroncië i flíoroalí-
minosilikata; òto sootvet-
stvuet trebovaniëm k resta- 
vracionnìm materialam dlë 
æevatelînoñ gruppì zubov. 

Raboüee vremë izmerëlosî v sootvet-
stvii s ISO	4049:2000.

Na osnovanii dannogo testa 
moæno sdelatî vìvod, üto ra- 
boüee vremë G-≥nial	Posterior 
shoæe s raboüim vremenem 
proüih testirovavπihsë kom-
pozitov.
G-≥nial Anterior obladaet 
bolee dolgim raboüim vre-
menem, primerno 4 minutì, 
üto udobno pri izgotovlenii 
vìsoko òstetiünìh mnogosloñ-
nìh restavraciñ.

Risunok 34: Rentgenovskie snimki G-≥nial	Posterior	(restavracië zuba 37 v mezio-okklízionnoñ oblasti) i Anterior 
(distalînaë restavracië zuba 21)
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6.6  Raboüee vremë

Risunok 35: Raboüee vremë razliünìh kompozitnìh materialov. Istoünik: dannìe GC	Corporation

Rentgenokontrastnostî	(%	Al)

Raboüee vremë (sek)
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6.7  Glubina otverædenië

Glubina otverædenië G-≥nial bìla opredelena s pomoïîí tehniki soskablivanië, opisan-

noñ v specifikaciëh standarta ISO	4049:2000.

Tablica 5: G-≥nial	Anterior:	Vremë obluüenië i glubina otverædenië

Vremë obluüenië    

Plazmennaë duga (2000 mVt/sm²)
GC	G-Light	(1200	mVt/sm²)

Galogen	/	LED	(700	mVt/sm²)
Ottenok

3 sek.

10 sek.

20 sek.

6 sek.

20 sek.

40 sek.

TE,	IE,	JE,	SE,	CVE 3.0 mm 3.5 mm

A1,	A2,	B1,	B2,	XBW,	BW,	AE 2.5 mm 3.0 mm

A3,	B3 2.0 mm 3.0 mm

A3.5,	A4,	C3,	AO2,	AO3,	AO4,	CV,	CVD 1.5 mm 2.5 mm

Tablica 6: G-≥nial	Posterior:	Vremë obluüenië i glubina otverædenië

Vremë obluüenië    

Plazmennaë duga (2000 mVt/sm²)
GC	G-Light	(1200	mVt/sm²)

Galogen	/	LED	(700	mVt/sm²)
Ottenok

3 sek.

10 sek.

20 sek.

6 sek.

20 sek.

40 sek.

P-A1,	P-A2,	P-JE,	P-IE 2.5 mm 3.0 mm

P-A3,	P-A3.5 2.0 mm 3.0 mm

Filtek	Z250	i	Filtek	Supreme	XTE	ëvlëítsë torgovìmi znakami	3M/Espe.	Tetric	EvoCeram	ëvlëetsë torgovìm znakom	
Vivadent.	EsthetX	HD	i	CeramX	Mono	ëvlëítsë torgovìmi znakami	Dentsply.	Clearfil	Majesty	ëvlëetsë torgovìm znakom	
Kuraray.	Venus	ëvlëetsë torgovìm znakom	Heraeus.	Grandio	ëvlëetsë torgovìm znakom	Voco.	Estelite	-	Quick	ëvlëetsë 
torgovìm znakom	Tokuyama.

G-≥nial Anterior & Posterior  Tehniüeskoe rukovodstvo
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Handling  of G-aenial Anterior
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Handling of G-aenial Posterior
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7.0  Kliniüeskie issledovanië

Pri razrabotke G-≥nial	Anterior	i	Posterior stavilisî sleduíïie zadaüi: poluüitî mate-
rialì s horoπimi raboüimi kaüestvami, vozmoænostîí idealînogo i prostogo podbora 
ottenkov i rentgenokontrastnostîí. Posle testirovanië materialov in-vitro dlë 
opredelenië naibolee optimalînìh vëzkosteñ bìlo provedeno masπtabnoe kliniüeskoe 
issledovanie pri uüastii 132 stomatologov v bolee üem 20 evropeñskih stranah, celîí 

kotorogo bìlo opredelitî uspeπnostî provedennoñ rabotì.

7.1  Raboüie kaüestva

Raboüie kaüestva G-≥nial	 Anterior bìli ocenenì poloæitelîno, vklíüaë rentgenokon-
trastnostî, kotoraë ëvlëetsë innovacionnìm svoñstvom dlë versii Anterior.

Raboüie kaüestva G-≥nial	 Posterior takæe bìli ocenenì kak oüenî horoπie. 88% polî-
zovateleñ ocenili urovenî udobstva obrabotki G-≥nial	Posterior kak horoπiñ ili otliünìñ 
(sootvetstvenno, 37% kak otliünìñ i 51% kak horoπiñ). 

Raboüie kaüestva	G-≥nial	Anterior

Raboüie kaüestva	G-≥nial	Posterior
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Aesthetics of G-ænial Posterior

77%
83% 80% 83% 87%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Colour Change
after LC

Ease of polishing Gloss after
polishing

 Adaptability to
tooth colour

Aesthetic end
result

7.2  Òstetika

Pri rabote s G-≥nial dlë izgotovlenië bolîπinstva restavraciñ dostatoüno primenenië 
odnogo ottenka materiala. Poòtomu pri testirovanii predostavlëlsë vìbor tolîko iz 
dvuh ottenkov, A2 ili A3, ütobì bolee toüno ocenitî sposobnostî materiala slivatîsë s 
prileæaïimi strukturami zubov. Neskolîko polîzovateleñ osobo otmetili, üto daæe pri 
ispolîzovanii odnogo ottenka òstetiünostî koneünogo rezulîtata oüenî vìsoka. 
Òstetiünostî gotovoñ restavracii bìla ocenena kak horoπaë (39%) ili otliünaë (48%).

V oblasti æevatelînìh zubov dlë testirovanië predostavlëlsë ottenok R-A2. Òstetika i 
v òtom sluüae bìla ocenena oüenî vìsoko. Cvetovuí adaptacií soüli horoπeñ (43%) libo 
otliünoñ (40%). Odin iz polîzovateleñ sdelal sleduíïiñ kommentariñ: «ispolîzovalsë 
tolîko odin ottenok, no ego, po vseñ vidimosti, moæno süitatî «universalînìm».

Òstetiüeskie svoñstva	G-≥nial	Anterior

Òstetiüeskie svoñstva	G-≥nial	Posterior
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Overall evaluation G-ænial
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7.3  Obïaë ocenka

Ocenki G-≥nial, dannìe primerno 
85% stomatologov, nahodëtsë v 
diapazone ot horoπih do otli-
ünìh. Otliünìe otzìvì poluüila 
kak versië Anterior,	tak i versië	
Posterior.

Dlë versii G-≥nial Anterior, 69% 
stomatologov soüli material 
nemnogo luüπe kompozita, s 
kotorìm oni obìüno rabotaít, i 
27% - znaüitelîno luüπe; dlë 
versii G-≥nial Posterior dannìe 
pokazateli sostavili 33% (ne- 
mnogo luüπe) i 31% (znaüitelîno 
luüπe). Tolîko ot 10 do 14% re- 
spondentov soüli material ne- 
mnogo huæe ili huæe togo, s koto-
rìm oni obìüno rabotaít.
Osnovnìmi priüinami, po koto-
rìm predpoütenie otdaetsë 
G-≥nial, bìli nazvanì udobstvo 
v rabote, legkostî podbora otte-
nka i rentgenokontrastnostî. 

Ot 72% do 74% stomatologov 
rekomendovali bì G-≥nial svoim 
kollegam na osnovanii harakte- 
ristik, upomënutìh vìπe, a imen-
no velikolepnoñ òstetiki, udob-
stva v rabote i nadeænìh ko- 
neünìh rezulîtatov.

Obïaë ocenka	G-≥nial

Obïaë ocenka	G-≥nial	po sravnenií s kompozitom,
ispolîzuemìm na moment testirovanië

Stali bì Vì rekomendovatî ispolîzovanie
G-≥nial	svoim kollegam?
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8.0  Spisok literaturì

Light diffusion property of newly developed composite resin G-≥nial 
K. HIRANO, F. FUSEJIMA, T. KUMAGAI, and T. SAKUMA, GC Corporation, Tokyo, Japan 
Abstract 3019, Genera session IADR 2010, Barcelona

Celi issledovanië: Zubì üeloveka obladaít unikalînoñ sposobnostîí rasseivanië 
sveta, üto obuslavlivaet osobennosti ih cvetovogo vospriëtië. Sposobnostî kompozitnogo 
materiala k rasseivanií sveta vaæna dlë poluüenië vìsoko òstetiünìh rezulîtatov pri 
izgotovlenii prëmìh kompozitnìh restavraciñ. Mì razrabotali novìñ kompozitnìñ 
material "G-≥nial", kotorìñ obladaet velikolepnìmi òstetiüeskimi kaüestvami i rent-
genokontrastnostîí. Celîí dannogo issledovanië ëvlëlisî izmerenie i sravnenie urovnë 
rasseivanië svetovogo potoka üeloveüeskimi zubami (dentinom), nedavno razrabotannìm 

kompozitnìm materialom "G-≥nial" i razliünìmi drugimi kompozitnìmi materialami. 

Metodì issledovanië: V issledovanii rassmatrivalisî üeloveüeskie zubì i pëtî 
kompozitnìh materialov: G-≥nial	 (GN,	 GC	 Corporation),	 Herculite	 XRV	 Ultra	 (HU,	 Kerr	
Corporation),	PREMISE	(PR,	Kerr	Corporation),	Venus	(VE,	Heraeus	Kulzer	GmbH)	i	Esthet.	X	HD	
(EH,	Dentsply). Obrazcì üeloveüeskogo zuba (dentina) bìli podgotovlenì putem soπlifo-
vìvanië i polirovki obrazca do tolïinì 0.5 mm. Zatem bìli podgotovlenì obrazcì iz 
kaædogo kompozita v forme diska tolïinoñ 0.5 mm. Dlë fotopolimerizacii obrazcov 
kompozitov ispolîzovalasî LED polimerizacionnaë ustanovka (G-Light,	GC). Sposobnostî 
rasseivanië sveta bìla ocenena putem izmerenië distribucii rasseënnogo sveta, proho-
dëïego skvozî obrazec, s pomoïîí goniofotometra (GP-200,	MURAKAMI	COLOR	RESERCH	
LABORATORY	Corporation); zatem rassüitìvalosî zamutnenie - sootnoπenie rasseënnoñ 
üasti propuskaemogo svetovogo potoka k obïemu obêemu propuskaemogo svetovogo potoka. 
Statistiüeskiñ analiz provodilsë s primeneniem odnofaktornogo dispersionnogo 

analiza (r-znaüenie<0,01).  

Rezulîtatì issledovanië: V rezulîtate issledovanië bìli poluüenì sleduíïie sred-
nie veliüinì zamutnenië, vklíüaïie standartnìe otklonenië (rezulîtatì testirovanië 

po kaædomu materialu; n=3).                                                                                         

Zamutnenie (%)

Üeloveüeskiñ dentin 97.2(0.7) 

GN 95.6(0.1) 

HU 58.9(0.4)

PR 66.8(0.2)

VE 60.2(0.5)

EH 46.9(0.4)

Znaüitelînoñ raznicì meædu veliüinami zamutnenië u üeloveüeskogo dentina i GN ne 
nablídalosî. Odnako, veliüina zamutnenië u vseh proüih kompozitnìh materialov, krome 

GN, znaüitelîno niæe, üem u üeloveüeskogo dentina. 

Zaklíüenie: Veliüina zamutnenië G-≥nial vìπe, üem u proüih kompozitnìh materialov, 
prohodivπih testirovanie, i shoæa s veliüinoñ zamutnenië, prisuïeñ üeloveüeskomu 
dentinu. Dannìe rezulîtatì ukazìvaít na to, üto ispolîzovanie G-≥nial pozvolëet polu-
üitî òstetiüeskie rezulîtatì, maksimalîno blizkie k estestvennìm tkanëm zuba, pri 

izgotovlenii prëmìh kompozitnìh restavraciñ. 
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9.0  Instrukcië po primenenií

SVETOOTVERÆDAEMÌÑ RENTGENOKONTRASTNÌÑ RESTAVRACIONNÌÑ KOMPOZIT
Material prednaznaüen tolîko dlë professionalînogo primenenië v sootvetstvii s 
pokazaniëmi, opisannìmi v nastoëïeñ instrukcii.

POKAZANIË K PRIMENENIÍ
A. G-≥nial	ANTERIOR
1. Plombirovanie polosteñ po III,	IV,	V	klassu.
2. Zameïenie klinovidnìh defektov i plombirovanie polosteñ v prikornevoñ oblasti.
3. Vinirì i ustranenie diastem.

B. G-≥nial	POSTERIOR
1. Plombirovanie polosteñ po I	i	II klassu.

PROTIVOPOKAZANIË
1. Prëmoe perekrìtie pulîpì.
2. V redkih sluüaëh u nekotorìh pacientov nablídalasî povìπennaë üuvstvitelînostî k 

materialu. V sluüae vozniknovenië allergiüeskih reakciñ neobhodimo prekratitî 
ispolîzovanie materiala i obratitîsë k vraüu sootvetstvuíïeñ specializacii.

INSTRUKCIË PO ÒKSPLUATACII
1. Vìbor ottenka
Oüistite zub s pomoïîí pemzì i vodì. Vìbratî ottenok sleduet pered tem, kak izolirovatî 
zub. Podberite podhodëïie ottenki G-≥nial, rukovodstvuësî Ottenoünoñ πkaloñ G-≥nial.

2. Podgotovka polosti
Otprepariruñte zub, primenëë standartnuí tehniku. Prosuπite poverhnostî, slegka obduv 
ee vozduhom bez primeseñ.
Primeüanie: Dlë perekrìtië pulîpì ispolîzuñte gidrookisî kalîcië. 

3. Nanesenie bondinga
Dlë bondinga G-≥nial k òmali i/ili dentinu ispolîzuñte svetootverædae-
muí bondingovuí sistemu, naprimer GC	G-BOND™,	GC	Fuji	BOND	LC ili 
GC	UniFil®	Bond (Ris.1). Sleduñte instrukciëm proizvoditelë.

4. Nanesenie G-≥nial
1. Izvleüenie materiala iz Unidozì
Vstavîte Unidozu G-≥nial v Pistolet dlë Unidoz ili analogiünìñ ins-
trument. Snimite krìπku i vnesite material neposredstvenno v podgotov-
lennuí polostî. Okazìvañte ravnomernoe davlenie (Ris.2). Prodolæañte 
nadavlivatî na rukoëtku Pistoleta dlë Unidoz, izvlekaë Pistolet i 
Unidozu izo rta pacienta. Òto ne dast Unidoze otdelitîsë ot Pistoleta.

2 Izvleüenie materiala iz πprica
Snimite krìπeüku so πprica i vìdavite material na blok dlë zameπivanië. Vnesite 
material v polostî s pomoïîí podhodëïego instrumenta. Posle izvleüenië materiala 
povernite porπenî πprica protiv üasovoñ strelki na pol-oborota, ütobì sbrositî osta-
toünoe davlenie vnutri πprica. Srazu posle ispolîzovanië zakroñte πpric krìπeükoñ.

Primeüanië:
1. V celom pri ispolîzovanii Standartnìh ottenkov dlë poluüenië òstetiünìh restavra-

ciñ dostatoüno ispolîzovanië odnogo ottenka materiala. Dlë poluüenië bolee podrob-
nìh ukazaniñ oznakomîtesî s razdelom Kliniüeskie Sovetì.

2. Izvleüenie materiala moæet bìtî zatrudneno, esli do òtogo material hranilsë v 
holodilînike. Pered ispolîzovaniem ostavîte material na neskolîko minut pri 
komnatnoñ temperature.

3. Posle izvleüenië materiala izbegañte ego dolgogo nahoædenië pod obïim osveïeniem 
- òto moæet sokratitî vremë rabotì s materialom.

Fig. 1

Fig. 2
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Kliniüeskie sovetì

1. Polosti vo frontalînoñ gruppe zubov
a. Polosti nebolîπogo obêema
Restavriruñte, ispolîzuë metodiku rabotì odnim ottenkom. V bolîπinstve sluüaev dosta- 
toüno ispolîzovanië odnogo Standartnogo ottenka. V teh sluüaëh, kogda trebuetsë povì-
πennaë stepenî svetopronicaemosti, moæno vìbratî takæe odin iz Vneπnih Specialînìh 
ottenkov. Smotrite takæe Primerì Kliniüeskogo Primenenië.
b. Polosti bolîπogo obêema
V bolîπinstve sluüaev nailuüπie òstetiüeskie rezulîtatì budut dostignutì pri ispolî-
zovanii tehniki posloñnogo nanesenië neskolîkih ottenkov. Dlë blokirovki prosveüivanië 
temnogo fona polosti rta i maskirovki izmenennogo v cvete dentina podberite podhodëïiñ 
Vnutrenniñ Specialînìñ ottenok, a zatem prodolæañte rabotu, ispolîzuë Standartnìñ 
ottenok. Dlë pridanië restavracii maksimalînoñ estestvennosti, naprimer, dlë vossoz-
danië vozrastnìh izmeneniñ, poslednim sloem sleduet nanositî odin iz Vneπnih Specialî- 
nìh ottenkov. Smotrite takæe Primerì Kliniüeskogo Primenenië i/ili izuüite Tablicu 
Kombinirovanië Ottenkov.
2. Polosti v distalînoñ gruppe zubov
a. Polosti v distalînoñ gruppe zubov
Restavriruñte, ispolîzuë metodiku rabotì odnim ottenkom. V bolîπinstve sluüaev, 
dostatoüno ispolîzovanië odnogo Standartnogo ottenka. V teh sluüaëh, kogda trebuetsë 
povìπennaë stepenî svetopronicaemosti, moæno vìbratî takæe odin iz Vneπnih Spe-
cialînìh ottenkov. Smotrite takæe Primerì Kliniüeskogo Primenenië  
b. Glubokie polosti
Vnesite v niæníí üastî polosti tekuüiñ kompozit, naprimer, G-≥nial	Flo ili G-≥nial	Universal	
Flo.	 Zatem nanesite vìbrannìñ Standartnìñ ottenok. Dlë dostiæenië optimalînìh 
òstetiüeskih rezulîtatov ispolîzuñte odin iz Vneπnih Specialînìh ottenkov v kaüestve 
poslednego kompozitnogo sloë. Smotrite takæe Primerì Kliniüeskogo Primenenië.
* V kaüestve prokladoünogo materiala ili bazì mogut takæe ispolîzovatîsë GC	 Fuji	
LINING®	PASTE	PAK,	GC	Fuji	LINING®	LC	ili	GC	Fuji	IX	GP. Pri ispolîzovanii òtih mate-
rialov sleduñte sootvetstvuíïim instrukciëm proizvoditelë.

Primerì Kliniüeskogo Primenenië (Kliniüeskie Sovetì No. 1, 2)

Tablica kombinacii ottenkov dlë mnogosloñnoñ tehniki pri restavracii bolîπih polo-
steñ vo frontalînoñ gruppe zubov (1-b)

A1 A2 A3 A3.5 A4 B1 B2 B3 C3

Vnutrennie specialînìe BW AO2 AO3 AO3 AO4 BW AO2 AO3 AO4

Standartnìe A1 A2 A3 A3.5 A4 B1 B2 B3 C3

Vneπnie specialînìe JE AE AE AE AE JE JE AE AE

Dlë bolee podrobnogo opisanië ottenkov oznakomîtesî s razdelom OTTENKI.

5. Okonturivanie pered svetootverædeniem
Proizvedite okonturivanie restavracii, ispolîzuë standartnìe metodì.  

6. Svetootverædenie
Proizvedite svetootverædenie G-≥nial s pomoïîí fotopolimerizacion-
noñ ustanovki (ris.3). Deræite svetovod kak moæno bliæe k polimerizuemoñ poverhnosti. 
Oznakomîtesî so sleduíïeñ tabliceñ dlë ocenki vremeni obluüenië i òffektivnoñ 
glubinì otverædenië.

Fig. 3

(1-a) (1-b) (2-a) (2-b)
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Tablica 7: G-≥nial	Anterior:	Vremë obluüenië i òffektivnaë glubina otverædenië

Vremë obluüenië    

Plazmennaë duga (2000 mVt/sm²)
GC	G-Light	(1200	mVt/sm²)

Galogen	/	LED	(700	mVt/sm²)
Ottenok

3 sek.

10 sek.

20 sek.

6 sek.

20 sek.

40 sek.

TE,	IE,	JE,	SE,	CVE 3.0 mm 3.5 mm

A1,	A2,	B1,	B2,	XBW,	BW,	AE 2.5 mm 3.0 mm

A3,	B3 2.0 mm 3.0 mm

A3.5,	A4,	C3,	AO2,	AO3,	AO4,	CV,	CVD 1.5 mm 2.5 mm

Tablica 8: G-≥nial	Posterior:	Vremë obluüenië i òffektivnaë glubina otverædenië

Vremë obluüenië    

Plazmennaë duga (2000 mVt/sm²)
GC	G-Light	(1200	mVt/sm²)

Galogen	/	LED	(700	mVt/sm²)
Ottenok

3 sek.

10 sek.

20 sek.

6 sek.

20 sek.

40 sek.

P-A1,	P-A2,	P-JE,	P-IE 2.5 mm 3.0 mm

P-A3,	P-A3.5 2.0 mm 3.0 mm

Primeüanië:
1. Material sleduet nanositî i fotopolimerizovatî posloñno. Dlë utoünenië maksimalî-

no dopustimoñ tolïinì sloë obratitesî k tablicam.
2. Pri poniæennoñ intensivnosti sveta material moæet nedostatoüno fotopolimeri-

zovatîsë ili obescvetitîsë.

7. Okonüatelînaë obrabotka i polirovka
Proizvedite okonüatelînuí obrabotku i polirovku, ispolîzuë almaznìe borì, poliro-
voünìe nakoneüniki i diski. Dlë poluüenië ërkogo bleska moæno ispolîzovatî poli-
rovoünìe pastì.

HRANENIE
Hranitî v temnom i prohladnom meste (4	-	25°C	/	39.2	-	77.0°F) vdali ot istoünikov tepla 
i prëmìh solneünìh luüeñ. (Srok godnosti: 3 goda ot ukazannoñ datì proizvodstva)

MERÌ PREDOSTROÆNOSTI
1. Pri popadanii materiala na slizistìe polosti rta ili na koæu nemedlenno udalite 

material gubkoñ ili vatnìm tamponom, smoüennìm spirtom. Tïatelîno promoñte pora-
æennìñ uüastok vodoñ.

2. Pri popadanii v glaza nemedlenno promoñte bolîπim koliüestvom vodì i obratitesî 
k vraüu-oftalîmologu.

3. Izbegañte popadanië materiala v piïevaritelînìñ trakt.
4. Vo vremë rabotì odevañte plastikovìe ili rezinovìe perüatki, ütobì izbeæatî prë-

mogo kontakta s ingibirovannìmi sloëmi kompozita i ne naruπitî ego svoñstva.
5. Po medicinskim priüinam Unidozì prednaznaüenì tolîko dlë odnorazovogo ispolî-

zovanië.
6. V processe fotopolimerizacii nadevañte zaïitnìe oüki.
7. Vo vremë polirovki fotopolimerizovannogo materiala ispolîzuñte pìlesbornik i 

nadevañte masku, ütobì izbeæatî popadanië üastic pìli v dìhatelînìe puti.
8. Ne smeπivañte material s drugimi produktami.
9. Izbegañte popadanië materiala na odeædu.
10. V sluüae nepredusmotrennogo popadanië materiala na poverhnostî zubov ili ortope-

diüeskih konstrukciñ udalite material instrumentom, gubkoñ ili vatnìm tamponom 
do fotopolimerizacii.

11. Ne ispolîzuñte G-≥nial v kombinacii s materialami, soderæaïimi òvgenol, tak kak 
òvgenol moæet vosprepëtstvovatî normalînomu otverædenií G-≥nial.

12. Vse ottenki, krome Vneπnego specialînogo ottenka TE, ëvlëítsë rentgenokontrastnìmi.

G-≥nial Anterior & Posterior  Tehniüeskoe rukovodstvo
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10.0  Upakovki

OTTENKI
1. 22 ottenka Anterior
 Standartnìe ottenki: XBW	(Òkstra Otbelennìñ),	BW	(Obescveüennìñ Belìñ),	A1,	A2,	

A3,	A3.5,	A4,	B1,	B2,	B3,	C3,	CV	(Priπeeünìñ),	CVD	(Priπeeünìñ Temnìñ) 
 Vnutrennie specialînìe ottenki: AO2, AO3, AO4
 Vneπnie specialînìe ottenki: JE (Molodaë òmalî), AE (Zrelaë òmalî), SE (Vozrastnaë 

òmalî), TE (Prozraünìñ)*1, IE (Rezcovìñ), CVE (Priπeeünìñ)
 *1 Ottenok TE ne ëvlëetsë rentgenokontrastnìm. 

2. 6 ottenkov Posterior
 Standartnìe ottenki: P-A1,	P-A2,	P-A3,	P-A3.5
 Vneπnie specialînìe ottenki: P-JE	(Molodaë òmalî),	P-IE	(Rezcovìñ)

Primeüanie:
Ottenki A,	B,	C,	AO osnovanì na πkale ottenkov Vita®*2.
*2 Vita® ëvlëetsë zaregistrirovannoñ torgovoñ markoñ Vita	Zahnfabrik,	Bad	Säckingen,	Germany.

©PRICÌ
1. Startovìñ nabor (Quick	Start	Kit)
 7 πpricov (1 kaædogo iz 7 ottenkov Anterior:	A1,	A2,	A3,	B2,	AE,	IE,	JE) (2.7 ml v odnom 

πprice)
 Ottenoünaë πkala
2. Dopolnitelînìñ nabor (Advanced	Kit)
 7 πpricov (1 kaædogo iz 7 ottenkov Anterior:	A3.5,	AO2,	AO3,	B1,	B3,	C3,	TE) (2.7 ml v 

odnom πprice) 
3. Otdelîno
 1 πpric (líbogo iz 28 ottenkov) (2.7 ml v odnom πprice)

Primeüanie: 
Ves odnogo πprica: 4.7 g dlë versii Anterior (TE: 4.0 g), 5.5 g dlë versii Posterior 

UNIDOZÌ
1. Startovìñ nabor (Quick	Start	Kit)
 35 unidoz (po 5 unidoz kaædogo iz 7 ottenkov Anterior:	A1,	A2,	A3,	B2,	AE,	IE,	JE) (0.16 ml 

v unidoze)
 Ottenoünaë πkala
2. Dopolnitelînìñ nabor (Advanced	Kit)
 35 unidoz (po 5 unidoz kaædogo iz 7 ottenkov Anterior:	A3.5,	AO2,	AO3,	B1,	B3,	C3,	TE)	

(0.16 ml v unidoze)
3. Otdelîno

a. Upakovka iz 20 unidoz (líbogo iz 14 ottenkov)(0.16 ml v unidoze)
 (8 ottenkov Anterior	-	A1,	A2,	A3,	A3.5,	AO3,	CV,	IE,	AE)
 (6 ottenkov Posterior	-	P-A1,	P-A2,	P-A3,	P-A3.5,	P-JE,	P-IE)
b. Upakovka iz 10 unidoz (líbogo iz 14 ottenkov) (0.16 ml v unidoze)
 (14 ottenkov Anterior	-	XBW,	BW,	A4,	B1,	B2,	B3,	C3,	AO2,	AO4,	CVD,	TE,	JE,	SE,	CVE)

Primeüanie:
Ves odnoñ unidozì: 0.28 g dlë versii Anterior (TE: 0.24 g), 0.33 g dlë versii Posterior

AKSESSUARÌ
1. Pistolet dlë Unidoz
2. Ottenoünaë πkala G-≥nial	
3. Blok dlë zameπivanië (No.14B)
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Dlë zametok
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GC EUROPE N.V. 
GC	EEO	-	Russia	
129626 g. Moskva
Kulakov pereulok, d. 13,
ofis 316
Tel.  /926/ 007-21-31
russia@eeo.gceurope.com
www.eeo.gceurope.com

GC EUROPE N.V. 
Head	Office
Researchpark	Haasrode-Leuven	1240
Interleuvenlaan	33
B	-	3001	Leuven
Tel.	+32.16.74.10.00
Fax.	+32.16.40.48.32
info@gceurope.com
www.gceurope.com

Oficialînìñ importer i distribîítor 
produkcii kompanii DÆI SI v Rossii:
OOO Kraftvòñ Medikal
129626, Moskva
3-ë Mìtiïinskaë ul. 16
Tel.   /495/ 232-69-33
Novìñ nomer: 8-800-100-100-9
(besplatnìe zvonki iz líbogo regiona)
Faks. /495/ 737-78-88
DENTAL@kraftway.ru
www.kraftwaydental.ru


