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Prior to use, carefully read  
the instructions for use. EN

G-ænial A’CHORD™
LIGHT-CURED RADIOPAQUE COMPOSITE 
RESTORATIVE
For use only by a dental professional in the 
recommended indications.
INDICATIONS FOR USE
1.	 Direct restorative for Class I, II, III, IV and V cavities.
2.	 Direct restorative for wedge-shaped defects and 

root surface cavities.
3.	 Direct restorative for veneers and diastema closure.

CONTRAINDICATIONS
1.	 Direct pulp capping.
2.	 Avoid use of this product in patients with 

known allergies to methacrylate monomer or 
methacrylate polymer.

DIRECTIONS FOR USE
1.	 Shade Selection 

Clean the tooth with pumice and water. Shade 
selection should be made prior to isolation. 
Select the appropriate G-ænial A’CHORD shades 
by referring to the below tables. The G-ænial 
A’CHORD Core shades were developed to match 
several Vita shades as described in the below table. 
Stratification is of course an option as well. Please 
refer to the section “CLINICAL TIPS” on stratification 
advice.

Shade correspondence between VITA® Classic Shade 
and G-ænial A’CHORD Core shade

VITA® Classic 
Shade

G-ænial 
A’CHORD Core 
shade

G-ænial 
A’CHORD Core 
shade

VITA® Classic 
Shade

A1 A1

A1

A1

A2 A2 B1

A3 A3 D2

A3.5 A3.5

A2

A2

A4 A4 B2

B1 A1 C1

B2 A2 D3

B3 A3

A3

A3

B4 A3.5 B3

C1 A2 C2

C2 A3 C3

C3 A3 D4

C4 A3.5

A3.5

A3.5

D2 A1 B4

D3 A2 C4

D4 A3 A4 A4

2.	 Cavity Preparation  
Prepare cavity using standard 
techniques. Dry by gently 
blowing with oil free air. 
Note: 
For pulp capping, use calcium 
hydroxide.

3.	 Bonding Treatment  
For bonding G-ænial A’CHORD to enamel and / or 
dentin, use a light-cured bonding system such as 
G-Premio BOND, G-ænial Bond, G-BOND (Fig. 1). 
Follow manufacturer’s instructions.

4.	 Placement of G-ænial A’CHORD#)	

1a)	Dispensing from a syringe: 
remove syringe cap and dispense material onto 
a mixing pad. 
Note
•	 After dispensing, screw syringe plunger 

counterclockwise by a half to full turn to 
release residual pressure inside the syringe. 
Replace cap immediately after use. 

•	 The material may be difficult to extrude 
immediately after removing from cold 
storage. Prior to use, leave to stand for a few 
minutes at normal room temperature.

•	 After dispensing, avoid extended exposure to 
ambient light. Ambient light can shorten the 
manipulation time.

1b)	 Dispensing from a Unitip: 
Insert the G-ænial A'CHORD Unitip into the 
Unitip APPLIER or equivalent. Remove the cap 
and extrude material directly into the prepared 
cavity. Use steady pressure. Maintain pressure 
on the applier handle while removing the 
Unitip APPLIER and Unitip from the mouth. This 
prevents the Unitip from coming loose from the 
applier.

2)	 Place the material into the cavity using a suitable 
placement instrument. 
Note: 
Using Standard (Core) shades, only one shade is 
needed to achieve aesthetic restorations

3)	 Contour before Light Curing  
using standard techniques.

4)	 Light Curing 
Light cure G-ænial A’CHORD 
using a light curing unit (Fig. 
2). Keep light guide as close 
as possible to the surface. Refer to the following 
chart for Irradiation Time and Effective Depth of 
Cure.

Irradiation Time and Effective Depth of Cure 
(ISO 4049)

10 sec. (High power LED) (>1200 
mW/cm²)  
20 sec. (Halogen/LED) (>700 
mW/cm²)

A1, A2, A3, A3.5, JE, AE, BW 2.5 mm

A4, A5, A6, AO1, AO2, AO3, BOW 2.0 mm

Note:
•	 Material should be placed and light cured in 

layers. For maximum layer thickness, please 
consult the above table.

•	 Lower light intensity may cause insufficient 
curing or discoloration of the material.

5)	 Finishing and Polishing 
Finish and polish using diamond burs, polishing 
points and discs. To obtain a high gloss, polishing 
pastes can be used.

Clinical Hints 
Single shade layering technique
In most cases the use of one Standard shade alone 
will be sufficient. In cases where a higher degree of 
translucency or opacity is needed, one of the Special 
shades can be selected (1-a & 2-a).
Multi-shade layering technique
1.	 In the case of large cavities

In most cases a multi shade layering technique will 
give the best aesthetic results. To block out shine 
from the oral cavity or to mask discolored dentin, 
select an appropriate opaque shade and continue to 
build up with a Standard shade (1-b). 
To make a restoration more life like e.g. to copy age 
related changes in appearance, the final layer should 
consist of an enamel shade (1-b). 

2.	 In the case of deep cavities in the posterior region
Place an injectable composite such G-ænial Universal 
Injectable or a flowable composite such as G-ænial 
Flo X, G-ænial Universal Flo on the cavity floor.  
Then place a Standard shade. For optimal aesthetics 
use an enamel shade as the final composite layer 
(2-b). 
In case of large cavity, a fiber reinforced composite 
such as everX Flow can be used as dentin 
replacement to reinforce the restoration.
*GC Fuji LINING PASTE PAK, GC Fuji LINING LC, GC Fuji IX GP or GC 
Fuji II LC can also be used as a liner or base material. Follow the 
respective manufacturer’s instructions for use.

Examples of Clinical Applications 
(Clinical Tips No.1, 2)

Standard(1-a) (2-a)(1-b) (2-b)
Standard

StandardStandardStandard

Enamel

Enamel

Enamel

One shade  
layering technique One shade layering techniqueMulti shade layering technique Multi shade layering technique

Opaque

Flowable composite

Shade combination chart for multiple layers in large 
cavities of anterior teeth (1-b)
VITA A1 A2 A3 A3.5 A4 B1 B2 B3 B4
Opaque AO1 AO2 AO3 AO3 AO3 AO1 AO2 AO3 AO3
Standard A1 A2 A3 A3.5 A4 A1 A2 A3 A3.5
Enamel JE JE AE AE AE JE JE AE AE

VITA C1 C2 C3 C4 D2 D3 D4 Bleach
Opaque AO2 AO3 AO3 AO3 AO1 AO2 AO3 BOW
Standard A2 A3 A3 A3,5 A1 A2 A3 BW
Enamel JE AE AE AE JE JE AE JE

For details of shades, refer to the following section of SHADES.

SHADES
Standard Shades: Core (A1, A2, A3, A3.5, A4), A5, A6, BW 
(Bleaching White)
Enamel Shades: JE (Junior Enamel), AE (Adult Enamel)
Opaque Shades: AO1, AO2, AO3, BOW (Bleaching 
Opaque White),
A shades are based on Vita® * Shade.
*Vita® is a registered trademark of Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, 
Germany.

PACKAGES
I.	 Syringes

1.	 REFILL
-	 1 syringe (in 14 shades) 

(2.1mL per syringe) 
-	 Weight per syringe : 4.0g

II.	 Unitips
1.	 REFILL

a.	 Pack of 15 tips (each in 14 shades) (0.16mL 
per tip) 
Note : 
Weight per Unitip : 0.3g

STORAGE
Recommended for optimal performance, store at 
temperatures 4-25°C / 39.2-77.0°F away from high 
temperatures or direct sunlight.

CAUTION
1.	 In case of contact with oral tissue or skin, remove 

immediately with cotton or a sponge soaked 
in alcohol. Flush with water. To avoid contact, a 
rubber dam and/or cocoa butter can be used to 
isolate the operation field from the skin or oral 
tissue.

2.	 In case of contact with eyes, flush immediately 
with water and seek medical attention.

3.	 Take care to avoid ingestion of the material.
4.	 Prior to starting the filling process, partially 

extrude paste outside of the patient’s mouth and 
away from the patient to ensure paste is flowing 
properly.

5.	 Wear plastic or rubber gloves during operation to 
avoid direct contact with air inhibited resin layers 
in order to prevent possible sensitivity.

6.	 Wear protective eye glasses during light curing.
7.	 When polishing the polymerised material, use 

a dust collector and wear a dust mask to avoid 
inhalation of cutting dust.

8.	 Do not mix with other similar products.
9.	 Avoid getting material on clothing.
10.	In case of contact with unintended areas of tooth 

or prosthetic appliances, remove with instrument, 
sponge or cotton pellet before light curing.

11.	Do not use G-ænial A’CHORD in combination with 
eugenol containing materials as eugenol may 
hinder G-ænial A’CHORD  from setting.

12.	Personal protective equipment (PPE) such as 
gloves, face masks and safety eyewear should 
always be worn.

13.	In rare cases the product may cause sensitivity 
in some people. If any such reactions are 
experienced, discontinue the use of the product 
and refer to a physician.

Some products referenced in the present IFU may 
be classified as hazardous according to GHS. Always 
familiarize yourself with the safety data sheets available 
at: 
http://www.gceurope.com 
They can also be obtained from your supplier.
CLEANING AND DISINFECTING:
MULTI-USE DELIVERY SYSTEMS: to avoid cross-
contamination between patients this device requires 
mid-level disinfection. Immediately after use inspect 
device and label for deterioration. Discard device if 
damaged. 
DO NOT IMMERSE. Thoroughly clean device to prevent 
drying and accumulation of contaminants. Disinfect with 
a mid-level registered healthcare-grade infection control 
product according to regional/national guidelines.
UNDESIRED EFFECTS - REPORTING:
If you become aware of any kind of undesired effect, 
reaction or similar events experienced by use of this 
product, including those not listed in this instruction for 
use, please report them directly through the relevant 
vigilance system, by selecting the proper authority of 
your country accessible through the following link:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/
contacts_en 
as well as to our internal vigilance system: vigilance@
gc.dental 
In this way you will contribute to improve the safety of 
this product.
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прочетете инструкциите за употреба. BG

G-ænial A’CHORD™ 
ВЪЗСТАНОВИТЕЛЕН РЕНТГЕНОКОНТРАСТЕН 
ФОТОПОЛИМЕРИЗИРАЩ КОМПОЗИТ
За употреба само от дентални специалисти според 
препоръчаните индикации.
ИНДИКАЦИИ ЗА УПОТРЕБА
1.	 Директни възстановявания на клас I, II, III, IV и V 

кавитети.
2.	 Директни възстановявания на клиновидни 

дефекти и кавитети по кореновата повърхност.
3.	 Директни фасети или затваряне на диастема.

КОНТРАИНДИКАЦИИ
1.	 Директно пулпно покритие.
2.	 Избягвайте употребата на този продукт при 

пациенти с известни алергии към метакрилатен 
мономер или полимер.

НАСОКИ ЗА УПОТРЕБА
1.	 Избор на цвят 

Почистете зъба с пемза и вода. Изборът на 
цвят трябва да се направи преди изолацията. 
Изберете подходящи G-ænial A’CHORD цветове 
като се обърнете към таблиците по-долу, 
G-ænial A’CHORD Core е разработен да пасва 
на редица Vita цветове както е описано в 
таблицата по-долу. Стратификацията, разбира 
се, също е възможна. Моля обърнете се към 
раздела “КЛИНИЧНИ СЪВЕТИ” за начините на 
наслояване.

Цветово съответствие между VITA® Classic Shade и 
G-ænial A’CHORD Core разцветка

VITA® Classic 
Shade

G-ænial 
A’CHORD Core 
разцветка

G-ænial 
A’CHORD Core 
разцветка

VITA® Classic 
Shade

A1 A1

A1

A1

A2 A2 B1

A3 A3 D2

A3.5 A3.5

A2

A2

A4 A4 B2

B1 A1 C1

B2 A2 D3

B3 A3

A3

A3

B4 A3.5 B3

C1 A2 C2

C2 A3 C3

C3 A3 D4

C4 A3.5

A3.5

A3.5

D2 A1 B4

D3 A2 C4

D4 A3 A4 A4

2.	 Подготовка на кавитета  
Подгответе кавитета 
посредством стандартни 
техники. Подсушете чрез 
нежно издухване с 
обезмаслен въздух 
Забележка: 
За покритие на пулпата, използвайте калциев 
хидроксид.

3.	 Третиране с бонд 
За свързване на G-ænial A’CHORD към емайл и 
/ или дентин, използвайте адхезивна система 
като G-Premio BOND, G-ænial Bond, G-BOND 
(Фиг. 1). Следвайте инструкциите за употреба на 
производителя.

4.	 Нанасяне на G-ænial A’CHORD#)	

1а)	Дозиране от шприца: 
Отстранете капачката и дозирайте материала 
върху смесително блокче. 
Забележка:
•	 След дозиране, завъртете буталото на 

шприцата обратно на часовниковата 
стрелка с половин до пълен оборот, за да 
освободите остатъчното налягане вътре в 
спринцовката. Сложете капачката веднага 
след употреба.

•	 Материалът може да се екструдира трудно 
веднага след изваждане от студено място 
на съхранение. Преди употреба оставете 
да престои няколко минути при нормална 
стайна температура.

•	 След дозирането избягвайте 
продължителното излагане на околна 
светлина. Околната светлина може да 
съкрати времето за манипулация.

1б)	Дозиране от компюли: 
Поставете G-ænial A'CHORD Unitip в Unitip 
APPLIER или подобен. Свалете капачката 
и екструдирайте материал директно в 
подготвения кавитет. Използвайте постоянно 
налягане (фиг. 2). Поддържайте натиска върху 
дръжката на устройството, докато изваждате 
Unitip APPLIER и компюлата от устата. Това не 
позволява на компюлата да се освободи от 
пистолета.

2)	 Поставете материала в кавитета с помощта на 
подходящ инструмент за нанасяне. 
Забележка: 
При използването на стандартни (Core) нюанси 
е необходим само един нюанс за постигане на 
естетични възстановявания

3)	 Контурирайте преди да  
фотополимеризирате 
посредством стандартни 
техники.

4)	 Фотополимеризиране 
Фотополимеризирайте 
G-ænial A’CHORD, използвайки 
фотополимеризиращ уред (Фиг. 2). 
Дръжте светловода възможно най-
близо до повърхността. Обърнете се 
към следващата таблица за Времето на 
Облъчване и Ефективност на дълбочината на 
полимеризиране.

Време на Облъчване и Ефективност на 
дълбочината на полимеризиране (ISO 4049)

10 сек. (High power LED) (>1200 
mW/cm²) 
20 сек. (Halogen/LED) (>700 
mW/cm²)

A1, A2, A3, A3.5, JE, AE, BW 2.5 mm

A4, A5, A6, AO1, AO2, AO3, BOW 2.0 mm

Забележка:
•	 Материалът трябва да бъде нанесен 

и фотополимеризиран на слоеве. За 
максималната дебелина на слоя, моля 
спазвайте таблицата по-горе.

•	 По-малък интензитет на светлината може да 
причини недостатъчно полимеризиране и 
преоцветяване на материала.

5)	 Завършване и полиране 
Завършете и полирайте с диамантни борери, 
полирайте с гумички и диск. За да постигнете 
голям блясък, може да използвате полирна 
паста.

КЛИНИЧНИ СЪВЕТИ 
Монохроматична послойна техника
В повечето случаи използването само на един 
стандартен нюанс е достатъчно. В случаите, когато е 
необходима по-висока степен на полупрозрачност 
или непрозрачност, може да бъде избран един от 
Специалните нюанси 
(1-а & 2-а).
Полихроматична послойна техника
1.	 В случаи на обширни кавитети във фронталната

област
В повечето случаи многослойната техника на 
наслояване ще даде най-добри естетически 
резултати. За да блокирате блясъка от устната 
кухина или да маскирате обезцветен дентин, 
изберете подходящ непрозрачен нюанс и 
продължете да изграждате със Стандартен цвят 
(1-б). 
За да направите възстановяването витално като 
напр. за да пресъздадете възрастовите промени 
във външния изглед, последният слой трябва да 
бъде от емайлов цвят (1-б).

2.	 В случаи на дълбоки кавитети в дисталната
област 
Поставете инжекционен композит като G-ænial  
Universal Injectable или течлив композит като 
G-ænial  Flo X, G-ænial  Universal Flo върху пода на 
кухината. 
След това поставете Стандартен цвят. За оптимална 
естетика използвайте външен Специален цвят като 
последен композитен слой (2-б). 
В случай на голям кавитет, композит, подсилен 
с влакна, като everX Flow може да се използва 
като заместител на дентина, за да се посили 
възстановяването.
*GC Fuji LINING PASTE PAK, GC Fuji LINING LC, GC Fuji IX GP или GC 
Fuji II LC също могат да се използват като подложка или основен 
материал. Следвайте инструкциите на съответния производител 
за употреба.

Примери на клинични приложения (Клинични 
съвети No.1, 2)

Стандартен(1-a) (2-a)(1-b) (2-b)
Стандартен

СтандартенСтандартенСтандартен

Емайл

Емайл

Емайл

 Монохроматична
послойна техника Монохроматична послойна техникаПолихроматична послойна техника

Течлив композит
Полихроматична
послойна техника

Опакер

Таблица на цветовите комбинации при 
полихроматично нанасяне в обширни кавитети 
на предни зъби (1-б)
VITA A1 A2 A3 A3.5 A4 B1 B2 B3 B4
Опакерни AO1 AO2 AO3 AO3 AO3 AO1 AO2 AO3 AO3
Стандартни A1 A2 A3 A3.5 A4 A1 A2 A3 A3.5
Емайлови JE JE AE AE AE JE JE AE AE

VITA C1 C2 C3 C4 D2 D3 D4 Bleach
Опакерни AO2 AO3 AO3 AO3 AO1 AO2 AO3 BOW
Стандартни A2 A3 A3 A3,5 A1 A2 A3 BW
Емайлови JE AE AE AE JE JE AE JE

За детайли по отношение на цветовете, обърнете се към следния 
раздел ЦВЕТОВЕ.

ЦВЕТОВЕ
Стандартни цветове: Core (A1, A2, A3, A3.5, A4), A5, A6, 
BW (Bleaching White)
Емайлови цветове: JE (Junior Enamel), AE (Adult Enamel)
Опакерни цветове: AO1, AO2, AO3, BOW (Bleaching 
Opaque White),
Цветовете се основават на Vita® * разцветката.
*Vita® е регистрирана марка на Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, 
Германия.

ОПАКОВКИ
I.	 Шприци 

1.	 ДОПЪЛНИТЕЛНО
-	 1 шприца (в 14 цвята) (2.1mL за шприца) 

Тегло на шприца : 4.0g
II.	 Компюли

1.	 ДОПЪЛНИТЕЛНО
a.	 Опаковка от 15 компюли (всяка в 14 цвята) 

(0.16mL за компюла) 
Забележка : 
Тегло за Компюла : 0.3g

СЪХРАНЕНИЕ
За оптимално представяне, съхранявайте при 
температури 4-25°C / 39.2-77.0°F далеч от високи 
температури или директна светлина.

ВНИМАНИЕ
1.	 В случай на контакт с оралните тъкани или 

кожата, отстранете веднага с памук или 
напоена гъба с алкохол. Промийте с вода. 
За да избегнете контакт, може да използвате 
кофердам/или какаово масло, за да изолирате 
полето на работа от кожата и оралните тъкани.

2.	 В случай на контакт с очите, измийте незабавно 
с вода и потърсете медицинска помощ.

3.	 Внимавайте да не се погълне материал.
4.	 Преди да започнете възстановителната 

процедура, екструдирайте частично пастата 
извън устата на пациента и далеч от пациента, 
за да предотвратите изтичане на пастата.

5.	 Носете нитрилни или латексови ръкавици 
по време на манипулацията, за да избегнете 
директен контакт с въздушно инхибирания слой 
на композита, за да предотвратите евентуална 
чувствителност.

6.	 Носете защитни очила при 
фотополимеризиране.

7.	 При полиране на фотополимеризирания 
материал, използвайте колектор за праха и 
носете маска, за да избегнете вдишване на 
праха.

8.	 Не смесвайте с други подобни продукти.
9.	 Избягвайте попадане на материал върху дрехи.
10.	В случай на контакт с нежелани участъци на 

зъбни или протетични части, отстранете с 
инструмент, гъба или памучен тупфер преди 
втвърдяване.

11.	Не използвайте G-ænial A’CHORD в комбинация 
с материали, съдържащи евгенол, тъй като 
може да се увреди втвърдяването на G-ænial 
A’CHORD.

12.	Лични предпазни средства (ЛПС) като ръкавици, 
маски и защитни очила винаги трябва да се 
носят.

13.	В редки случаи продуктът може да причини 
чувствителност при някои хора. Ако се 
наблюдават подобни реакции, прекратете 
употребата на продукта и се обърнете към 
лекар.

Някои продукти, споменати в настоящите инструкции, 
могат да бъдат определени като опасни съгласно GHS. 
Винаги се запознавайте с информационните данни за 
безопасност, налични на: 
http://www.gceurope.com 
Или за Америка 
http://www.gcamerica.com  
Те също така могат да бъдат изискани от Вашия 
доставчик.

ПОЧИСТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ
ДОЗИРАЩИ СИСТЕМИ ЗА МНОГОКРАТНА УПОТРЕБА: 
за да се избегне кръстосано замърсяване между 
пациентите, устройството изисква средно ниво на 
дезинфекция. 
Веднага след употреба инспектирайте устройството 
и етикета за влошаване на състоянието. Изхвърлете 
продукта, ако е увреден.
НЕ ОБЛИВАЙТЕ. Почистете добре устройството, 
за да се предотврати изсъхване и натрупване на 
замърсители. Дезинфекцирайте с продукт за контрол 
на инфекциите средно ниво, регистриран за здравни 
цели, в зависимост от регионалните / националните 
указания.

Fig. 1

Fig.  2

ДОКЛАДВАНЕ НА НЕЖЕЛАНИ ЕФЕКТИ:
Ако разберете за някакъв вид нежелан ефект, реакция 
или подобни събития, възникнали от употребата на 
този продукт, включително тези, които не са изброени 
в тази инструкция за употреба, моля, докладвайте ги 
директно чрез съответната система за уведомяване, 
като изберете подходящия орган във
Вашата страна достъпен чрез следната връзка:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/
contacts_en
както и на нашата система за вътрешна бдителност: 
vigilance@gc.dental
По този начин ще допринесете за подобряване на 
безопасността на този продукт.

Последна редакция: 02/2021
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přečtěte návod k použití. CS

G-ænial A’CHORD™ 
SVĚTLEM TUHNOUCÍ RADIOOPÁKNÍ VÝPLŇOVÝ 
KOMPOZIT
Pouze pro použití ve stomatologické praxi v 
doporučených indikacích.
DOPORUČENÉ INDIKACE
1.	 Přímé výplně kavit I., II., III., IV. a V. třídy.
2.	 Přímé výplně klínovitých defektů a kavit na 

povrchu kořene.
3.	 Přímé zhotovení fazet a uzavření diastemat.

KONTRAINDIKACE
1.	 Přímé překrytí pulpy.
2.	 Nepoužívejte tento produkt u pacientů s 

prokázanou alergií na metakrylátový monomer 
nebo na metakrylátový polymer.

NÁVOD K POUŽITÍ
1.	 Výběr odstínu 

Očistěte zub pemzou a vodou. Odstín by měl být 
vybrán před izolací zubu. Příslušné odstíny G-ænial 
A’CHORD vyberte podle níže uvedených tabulek. 
Odstíny G-ænial A’CHORD Core byly vyvinuty 
tak, aby odpovídaly několika VITA odstínům, jak 
je popsáno v níže uvedené tabulce. Možné je i 
vrstvení jednotlivých odstínů. Pokyny ke stratifikaci 
naleznete v části “KLINICKÉ TIPY”.

 Korespondence mezi odstíny VITA® Classic a odstíny 
G-ænial A’CHORD Core

VITA® Classic 
odstíny

G-ænial 
A’CHORD Core 
odstíny

G-ænial 
A’CHORD Core 
odstíny

VITA® Classic 
odstíny

A1 A1

A1

A1

A2 A2 B1

A3 A3 D2

A3.5 A3.5

A2

A2

A4 A4 B2

B1 A1 C1

B2 A2 D3

B3 A3

A3

A3

B4 A3.5 B3

C1 A2 C2

C2 A3 C3

C3 A3 D4

C4 A3.5

A3.5

A3.5

D2 A1 B4

D3 A2 C4

D4 A3 A4 A4

2.	 Příprava kavity  
Kavitu preparujte obvyklým 
způsobem. Osušte jemným 
proudem vzduchu (bez příměsi 
oleje). 
Poznámka: 
Na překrytí pulpy použijte hydroxid vápenatý.

3.	 Bondování 
K bondování G-ænial A’CHORD na sklovinu a / 
nebo dentin, použijte světlem tuhnoucí bondovací 
systém jako např. G-Premio BOND, G-ænial Bond, 
G-BOND (Obr. 1). Postupujte dle návodu výrobce.

4.	 Aplikace G-ænial A’CHORD#)	

1a)	Aplikace z tuby: sejměte uzávěr tuby a materiál 
vytlačte na míchací podložku. 
Poznámka:
•	 Po vytlačení potřebného množství materiálu 

otočte píst tuby proti směru hodinových 
ručiček o půl až jednu otáčku, čímž se uvolní 
zbylý tlak uvnitř tuby. Ihned po použití uzávěr 
znovu nasaďte.

•	 Bezprostředně po vyjmutí materiálu z 
chladničky může být jeho aplikace obtížná. 
Před použitím ho proto nechte několik minut 
stát při normální pokojové teplotě.

•	 Nevystavujte vytlačený materiál 
dlouhodobému působení okolního světla. To 
může zkrátit pracovní čas.

1b)	 Aplikace z Unitipu: 
Unitip G-ænial A’CHORD vložte do Unitip 
aplikátoru nebo podobného zařízení. Odstraňte 
kryt a aplikujte materiál přímo do připravené 
kavity. Na aplikátor vyvíjejte rovnoměrný tlak 
a zároveň jej i s Unitipem vyjměte z úst. Tím 
předejdete uvolnění Unitipu z aplikátoru.

2)	 Pro zpracování materiálu v kavitě použijte vhodný 
nástroj. 
Poznámka: 
při aplikaci standardních (Core) odstínů lze 
dosáhnout estetických výsledků i při použití 
jediného odstínu.

3)	 Výplň vytvarujte za použití  
obvyklých technik, poté 
polymerujte.

4)	 Světelná polymerace 
 G-ænial A’CHORD 
polymerujte polymerační 
lampou (Obr. 2). Světlovod lampy umístěte co 
nejblíže polymerovanému povrchu. Držte se 
následující tabulky doby osvitu a efektivní hloubky 
polymerace. 

Doba osvitu a efektivní hloubka polymerace (ISO 
4049)

10 sek. (vysoce výkonná LED) 
(>1200 mW/cm²) 
20 sek. (halogen/LED) (>700 
mW/cm²)

A1, A2, A3, A3.5, JE, AE, BW 2.5 mm

A4, A5, A6, AO1, AO2, AO3, BOW 2.0 mm

Poznámka:
•	 Materiál nanášejte a polymerujte ve vrstvách. 

Maximální síla vrstvy je uvedena v tabulce 
výše.

•	 Nízká intenzita světla může způsobit 
nedostatečnou polymeraci nebo diskoloraci 
materiálu.

5)	 Dokončení a leštění 
Dokončování a leštění proveďte za použití 
diamantového brousku, leštící koncovky a disku. 
K dosažení vysokého lesku mohou být použity 
leštící pasty. 

KLINICKÉ TIPY 
Jednoodstínové vrstvení
Ve většině případů bude dostačující použití jednoho 
standardního odstínu. V případech, kdy je žádoucí vyšší 
translucence nebo naopak vyšší opacita, lze vybrat 
některý ze speciálních odstínů (1-a & 2-a).
Více odstínová�technika vrstvení
1.	 Velké kavity

Ve většině případů lze dosáhnout nejlepších 
estetických výsledků nanesením více vrstev materiálu 
s odlišným odstínem. K blokaci průniku světla 
výplní nebo pro zakrytí diskolorací zvolte příslušný 
opákní odstín, poté pokračujte ve zhotovení výplně 
standardním odstínem (1-b). 
Pro dosažení přirozeného vzhledu výplně (např. 
napodobení změn zubu vzhledem k věku), by měla 
být poslední vrstva tvořena sklovinným odstínem 
(1-b). 

2.	 Hluboké kavity v postranním úseku chrupu 
Na dno kavity aplikujte některý ze zatékavých 
kompozitů jako např. G-ænial Universal Injectable, 
G-ænial Flo X nebo G-ænial Universal Flo. 
Poté naneste standardní odstín. Nejlepších 
estetických výsledků dosáhnete, pokud pro zhotovení 
poslední vrstvy použijete jeden ze speciálních 
vnějších odstínů (2-b). 
U rozsáhlých kavit lze jako náhradu dentinu a pro 
vyztužení výplně použít skelnými vlákny zesílený 
kompozit, např. everX Flow.
*Jako podložkový materiál nebo materiál pro zhotovení baze výplně 
lze použít GC Fuji LINING PASTE PAK, GC Fuji LINING LC, GC Fuji IX GP 
nebo GC Fuji II LC.. Řiďte se příslušnými návody k použití.

Příklady klinických aplikací (Klinické tipy č.1, 2)
standardní(1-a) (2-a)(1-b) (2-b)

standardní

standardnístandardnístandardní

sklovina

sklovina

sklovina

Jedno odstínová 
technika vrstvení Jedno odstínová technika vrstvení

Více odstínová
technika vrstvení

tekutý kompozit
Více odstínová
technika vrstvení

opákní

Tabulka odstínových kombinací u vícevrstevných 
výplní velkých kavit ve frontálním úseku (1-b)
VITA A1 A2 A3 A3.5 A4 B1 B2 B3 B4
Opákní odstín AO1 AO2 AO3 AO3 AO3 AO1 AO2 AO3 AO3
Standardní 
odstín A1 A2 A3 A3.5 A4 A1 A2 A3 A3.5

Sklovinný odstín JE JE AE AE AE JE JE AE AE

VITA C1 C2 C3 C4 D2 D3 D4 Bleach
Opákní odstín AO2 AO3 AO3 AO3 AO1 AO2 AO3 BOW
Standardní 
odstín A2 A3 A3 A3,5 A1 A2 A3 BW

Sklovinný odstín JE AE AE AE JE JE AE JE
Podrobnosti o odstínech v následujícím oddíle ODSTÍNY.

ODSTÍNY
Standardní odstíny: Core (A1, A2, A3, A3.5, A4), A5, A6, 
BW (Bleaching White–vybělený o.)
Sklovinné odstíny: JE (Junior Enamel), AE (Adult Enamel)
Opákní odstíny: AO1, AO2, AO3, BOW (Bleaching Opaque 
White – vybělený opákní o.)
odstíny jsou založeny na vzorníku Vita® * Shade.
*Vita® je registrovanou ochrannou známkou Vita Zahnfabrik, Bad 
Säckingen, Německo.

BALENÍ
I.	 Tuby

1.	 NÁHRADNÍ BALENÍ
-	 1 tuba (ve 14 odstínech) (2.1ml v tubě)  

Hmotnost materiálu v tubě: 4.0g
II.	 Unitipy

1.	 NÁHRADNÍ BALENÍ
a.	 Balení po 15 Unitipech (každé ve 14 odstínech) 

(0.16ml v Unitipu) 
Poznámka : 
Hmotnost materiálu v Unitipu: 0.3g

SKLADOVÁNÍ
Pro optimální použití je doporučeno skladovat při 
teplotě 4-25°C / 39.2-77.0°F mimo dosah zdrojů tepla 
nebo přímého slunečního světla.

UPOZORNĚNÍ
1.	 V případě kontaktu materiálu s tkání dutiny 

ústní nebo s kůží ihned odstraňte smotkem vaty 
smočeným v alkoholu. Opláchněte vodou. K 
zabránění kontaktu materiálu s pokožkou nebo 
sliznicí dutiny ústní a izolaci pracovního pole lze 
použít kofrdam a/nebo kakaové máslo.

2.	 Při zasažení očí okamžitě vypláchněte vodou a 
vyhledejte lékařskou pomoc.

3.	 Vyvarujte se požití materiálu.
4.	 Před zahájením vlastní aplikace vytlačte malé 

množství pasty mimo ústa a stranou od pacienta, 
abyste zajistili správný tok pasty.

5.	 Při práci noste plastové nebo gumové rukavice, 
abyste se nedotýkali inhibiční vrstvy pryskyřice, a 
předešli tak možné citlivosti.

6.	 Během světelné polymerace používejte ochranné 
brýle.

7.	 Při leštění polymerizovaného materiálu používejte 
savku na prach a noste ústenku, abyste prach 
nevdechli.

8.	 Nemíchejte s ostatními podobnými produkty.
9.	 Zabraňte potřísnění oděvu materiálem.
10.	V případě kontaktu materiálu s okolními zuby 

nebo protetickými náhradami odstraňte materiál 
nástrojem, houbičkou nebo vatovým tamponem 
ještě před polymerací světlem.

11.	Nepoužívejte G-ænial A’CHORD v kombinaci s 
materiály obsahujícími eugenol, jelikož eugenol 
může bránit řádnému tuhnutí G-ænial A’CHORD.

12.	Při práci vždy používejte osobní ochranné 
pomůcky jako jsou rukavice, rouška a ochranný 
kryt očí.

13.	Ve vzácných případech může produkt u některých 
lidí způsobit citlivost. Pokud dojde k takovým 
reakcím, přestaňte produkt používat a vyhledejte 
lékaře.

Některé výrobky, zmiňované v tomto návodu, mohou 
být dle GHS klasifikovány jako nebezpečné. Vždy se 
seznamte s bezpečnostními listy, dostupnými na: http://
www.gceurope.com 
Získat je můžete také u svého dodavatele.
ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE:
OPAKOVANĚ POUŽÍVANÉ DÁVKOVACÍ SYSTÉMY: 
aby se zabránilo křížové kontaminaci mezi pacienty, vyžadují 
tyto dávkovací systémy střední úroveň dezinfekce. Ihned po 
použití zkontrolujte zařízení i označení, zda nedošlo k jeho 
poškození. V případě poškození zařízení znehodnoťte. 
DEZINFIKUJTE POUZE POVRCHOVĚ. Zařízení důkladně 
vyčistěte, aby nedocházelo k hromadění a zasychání 
nečistot. Dezinfikujte prostředkem registrovaným pro 
střední úroveň dezifekce dle místních zdravotních předpisů.
HLÁŠENÍ NEŽÁDOUCÍCH ÚČINKŮ:
pokud obdržíte upozornění o jakémkoli nežádoucím 
účinku, reakci či podobných událostech, které jsou 
spojeny s používáním tohoto přípravku, a to včetně těch, 
které nejsou uvedeny v tomto návodu k použití, oznamte 
to přímo prostřednictvím příslušného systému hlášení 
nežádoucích účinků patřičnému úřadu ve vaší zemi, 
který je přístupný v následujícím odkazu:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/
contacts_en
stejně jako našemu systému hlášení nežádoucích 
událostí: vigilance@gc.dental
Tímto způsobem přispějete ke zvýšení bezpečnosti 
tohoto produktu.

Poslední revize : 02/2021

Prije uporabe pažljivo pročitati upute. HR

G-ænial A’CHORD™ 
SVJETLOSNO POLIMERIZIRAJUĆI RENDGENSKI VIDLJIV 
KOMPOZITNI RESTAURATIVNI MATERIJAL
Samo za stručnu dentalnu uporabu u preporučenim 
indikacijama.

Fig. 1

Fig.  2

INDIKACIJE ZA UPORABU
1.	 Direktna restauracija kaviteta klase I, II, III, IV i V.
2.	 Direktna restauracija klinastih defekata i kaviteta 

površine korijena.
3.	 Direktna restauracija ljuski i zatvaranja dijastema.

KONTRAINDIKACIJE
1.	 Direktno prekrivanje pulpe.
2.	 Izbjegavati uporabu ovog proizvoda kod 

pacijenata alergičnih na metakrilatne monomere 
ili metakrilatne polimere.

UPUTE ZA UPORABU
1.	 Izbor boje 

Zub očistiti plovučcem i vodom. Boju izabrati prije 
izolacije zuba. Odgovarajuću G-ænial A’CHORD 
boju izabrati prema donjim tablicama. G-ænial 
A’CHORD Core (standardne) boje odgovaraju 
nekoliko Vita boja, kako je prikazano. Moguće je i 
slojevanje boja. Savjete o slojevanju potražiti pod 
“KLINIČKI SAVJETI”.

Usklađenost VITA® Classic boja i G-ænial A’CHORD 
Core (standardnih) boja

VITA® Classic 
boje

G-ænial 
A’CHORD Core 
(standardne) 
boje

G-ænial 
A’CHORD Core 
(standardne) 
boje

VITA® Classic 
boje

A1 A1

A1

A1

A2 A2 B1

A3 A3 D2

A3.5 A3.5

A2

A2

A4 A4 B2

B1 A1 C1

B2 A2 D3

B3 A3

A3

A3

B4 A3.5 B3

C1 A2 C2

C2 A3 C3

C3 A3 D4

C4 A3.5

A3.5

A3.5

D2 A1 B4

D3 A2 C4

D4 A3 A4 A4

2.	 Preparacija kaviteta  
Kavitet preparirati standardnim 
tehnikama. Osušiti blagim 
mlazom bezuljnog zraka. 
Važno: 
Za prekrivanje pulpe koristiti 
kalcij hidroksid.

3.	 Spajanje  
Za spajanje G-ænial A’CHORD materijala za caklinu 
i / ili dentin, koristiti svjetlosno polimerizirajući 
sustav za spajanje, kao što su G-Premio BOND, 
G-ænial Bond ili G-BOND (slika 1). Pridržavati se 
uputa proizvođača.

4.	 Postavljanje materijala G-ænial A’CHORD#)	

1a)	Doziranje iz štrcaljke: odstraniti poklopac štrcaljke i 
istisnuti materijal na podlogu za miješanje. 
Važno
•	 Nakon doziranja klip štrcaljke okrenuti u 

smjeru obrnutom od kazaljke na satu za pola 
ili cijeli okret, kako bi se otpustio preostali tlak 
u štrcaljki. Poklopiti odmah nakon uporabe.

•	 Istiskivanje materijala odmah nakon čuvanja 
na hladnom mjestu može biti otežano. 
Ostaviti ga stajati na sobnoj temperaturi 
nekoliko minuta prije uporabe.

•	 Nakon doziranja izbjegavati duže izlaganje 
okolnom svjetlu. Okolno svjetlo može skratiti 
vrijeme uporabe.

1b)	 Doziranje iz Unitip nastavka: 
G-ænial A'CHORD Unitip nastavak postaviti na 
Unitip APLIKATOR ili odgovarajući. Odstraniti 
poklopac i materijal istisnuti direktno u 
preparirani kavitet. Koristiti stalni pritisak (slika 
2). Održavati pritisak na ručici aplikatora tijekom 
odstranjivanja Unitip APLIKATORA i Unitip 
nastavka iz usta. Time se sprječava ispadanje 
Unitip nastavka iz aplikatora.

2)	 Materijal postaviti u kavitet odgovarajućim 
instrumentom. 
Važno: 
Koristiti Core (standardne) boje; za izradu estetskih 
restauracija potrebna je samo jedna boja.

3)	 Oblikovati standardnim  
tehnikama prije svjetlosne 
polimerizacije.

4)	 Svjetlosna polimerizacija 
G-ænial A’CHORD 
polimerizirati korištenjem 
uređaja za svjetlosnu polimerizaciju (slika 2). 
Vodilicu za svjetlo držati što je moguće bliže 
površini. Pridržavati se vremena osvjetljavanja i 
dubine stvrdnjavanja navedenih u tablici. 

Vrijeme osvjetljavanja i efektivna dubina 
stvrdnjavanja (ISO 4049)

10 sek. (visokoučinkovito (High 
Power) LED svjetlo) (>1200 
mW/cm²) 
20 sek. (halogeno/LED svjetlo) 
(>700 mW/cm²)

A1, A2, A3, A3.5, JE, AE, BW 2,5 mm

A4, A5, A6, AO1, AO2, AO3, BOW 2,0 mm

Važno:
•	 Materijal postaviti i polimerizirati svjetlom u 

slojevima. Pridržavati se maksimalne debljine 
sloja iz gornje tablice.

•	 Manji intenzitet svjetla može uzrokovati 
nedovoljnu polimerizaciju ili diskoloracije 
materijala.

5)	 Završna obrada i poliranje 
Završno obraditi i polirati dijamantnim svrdlima, 
nastavcima i diskovima za poliranje. Za postizanje 
visokog sjaja mogu se koristiti paste za poliranje.

KLINIČKI SAVJETI 
Tehnika slojevanja jedne boje
U većini slučajeva bit će dovoljno korištenje jedne 
Standard (standardne) boje. Ako je potreban viši stupanj 
translucencije ili opaciteta, može se izabrati jedna od 
Special (specijalnih) boja (1-a & 2-a).
Tehnika slojevanja više boja
1.	 Veliki kaviteti

U većini slučajeva višebojna tehnika slojevanja pružit 
će najbolje estetske rezultate. Za blokiranje sjaja 
iz oralne šupljine ili za maskiranje diskoloriranog 
dentina, odabrati odgovarajuću opaker boju i 
nastaviti nadogradnju Standard (standardnom) 
bojom (1-b). 
Za prirodniji izgled restauracije, npr. za prikaz 
promjena u izgledu uslijed starenja, završni sloj treba 
se sastojati od caklinske boje (1-b). 

2.	 Duboki kaviteti u stražnjem području
Na dno kaviteta nanijeti kompozit za uštrcavanje kao 
što je G-ænial Universal Injectable ili tekući kompozit 
poput G-ænial Flo X ili G-ænial Universal Flo. 
Zatim postaviti Standard (standardnu) boju. Za 
optimalnu estetiku koristiti vanjsku specijalnu boju 
kao završni kompozitni sloj (2-b). 
Kod velikih kaviteta, za nadomještanje dentina i 
pojačanje restauracije može se koristiti vlaknom 
pojačani kompozit kao što je everX Flow.
*GC Fuji LINING PASTE PAK, GC Fuji LINING LC, GC Fuji IX GP ili GC 
Fuji II LC također se mogu koristiti kao premaz ili bazni materijal. 
Pridržavati se odgovarajućih proizvođačevih uputa za uporabu.

Primjeri kliničke primjene (Klinički savjeti br. 1, 2)
standardna(1-a) (2-a)(1-b) (2-b)

standardna

standardnastandardnastandardna

caklinska

caklinska

caklinska

Tehnika slojevanja jedne boje Tehnika slojevanja jedne boje
 

Tehnika slojevanja više boja
Tekući kompozit
Tehnika slojevanja više boja

opakna

Prikaz kombinacije boja za višeslojno slojevanje 
velikih kaviteta prednjih zubi (1-b)
VITA boje A1 A2 A3 A3.5 A4 B1 B2 B3 B4
opakna AO1 AO2 AO3 AO3 AO3 AO1 AO2 AO3 AO3
standardna A1 A2 A3 A3.5 A4 A1 A2 A3 A3.5
caklinska JE JE AE AE AE JE JE AE AE

VITA boje C1 C2 C3 C4 D2 D3 D4 za 
izbjeljivanje

opakna AO2 AO3 AO3 AO3 AO1 AO2 AO3 BOW
standardna A2 A3 A3 A3,5 A1 A2 A3 BW
caklinska JE AE AE AE JE JE AE JE

Detaljne informacije o bojama navedene su pod točkom BOJE.

BOJE
Standard Shades (standardne boje): Core (A1, A2, 
A3, A3.5, A4), A5, A6, BW (Bleaching White / bijela za 
izbjeljivanje)
Enamel Shades (caklinske boje): JE (Junior Enamel) za 
djecu, AE (Adult Enamel) za odrasle
Opaque Shades (opakne): AO1, AO2, AO3, BOW 
(Bleaching Opaque White / opakna bijela za izbjeljivanje),
A boje se temelje na Vita®* bojama.
*Vita® je registrirani zaštitni znak tvornice Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, 
Njemačka.

PAKIRANJE
I.	 Štrcaljke

1.	 NADOPUNA
-	 1 štrcaljka (u 14 boja) (2,1 ml po štrcaljki) 

Težina po štrcaljki: 4,0 g
II.	 Unitip nastavci

1.	 NADOPUNA
a.	 Pakiranje 15 nastavaka (svaki u 14 boja) (0,16 ml 

po nastavku) 
Važno: 
Težina po nastavku: 0,3 g

ČUVANJE
Za optimalne rezultate preporuča se čuvanje 
na temperaturama od 4-25°C, daleko od visokih 
temperatura ili direktne sunčeve svjetlosti.

UPOZORENJE
1.	 U slučaju dodira s oralnim tkivima ili kožom, 

odmah odstraniti vatom ili spužvom namočenom 
u alkohol. Isprati vodom. Za izbjegavanje dodira 
i izolaciju radnog polja od kože ili oralnog tkiva 
može se koristiti koferdam i/ili kakao maslac.

2.	 U slučaju dodira s očima, odmah isprati vodom i 
potražiti liječnika.

3.	 Izbjegavati gutanje materijala.
4.	 Prije početka izrade restauracije, malu količinu 

materijala istisnuti izvan usta pacijenta, kako bi se 
osiguralo nesmetano tečenje materijala.

5.	 Tijekom rada koristiti plastične ili gumene 
rukavice, kako bi se spriječio dodir s kisikom 
inhibiranim slojevima akrilata i spriječila moguća 
preosjetljivost.

6.	 Za vrijeme polimerizacije nositi zaštitne naočale.
7.	 Kod poliranja polimeriziranog materijala, koristiti 

skupljač prašine i nositi zaštitnu masku za 
izbjegavanje udisanja prašine.

8.	 Proizvod ne miješati sa sličnim proizvodima.
9.	 Izbjegavati dodir materijala s odjećom.
10.	U slučaju neželjenog dodira sa zubom 

ili protetskim restauracijama, odstraniti 
instrumentom, spužvom ili komadićem vate prije 
svjetlosne polimerizacije.

11.	Ne koristiti G-ænial A’CHORD u kombinaciji s 
materijalima koji sadrže eugenol jer eugenol 
može spriječiti stvrdnjavanje materijala G-ænial 
A’CHORD.

12.	Uvijek treba nositi osobna zaštitna sredstva 
(PPE - Personal protective equipment), kao što su 
rukavice, maske za lice i zaštitne naočale.

13.	U rijetkim slučajevima ovaj proizvod može izazvati 
osjetljivost kod nekih osoba. U slučaju takve 
reakcije odmah prekinuti uporabu proizvoda i 
potražiti liječnika.

Neki proizvodi navedeni u ovim uputama mogu biti 
svrstani u opasne sukladno Globalno usklađenom 
sustavu razvrstavanja i označavanja kemikalija (GHS 
– Globally Harmonized System of Classification and 
Labelling of Chemicals). Uvijek je potrebno upoznati se 
sa sigurnosno-tehničkim listovima materijala dostupnim 
na: 
http://www.gceurope.com 
Mogu se nabaviti i od dobavljača.

Sl. 1

Sl.  2

ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJA:
SUSTAV ZA VIŠEKRATNO DOZIRANJE: za izbjegavanje 
međusobne zaraze između pacijenata, ovaj uređaj 
zahtijeva srednju razinu dezinfekcije. Odmah nakon 
uporabe provjeriti uređaj i označiti ga ako su mu svojstva 
umanjena. U slučaju oštećenja uređaj baciti. 
NE URANJATI U VODU. Uređaj temeljito očistiti kako bi 
se spriječilo sušenje i nakupljanje ostataka materijala. 
Dezinficirati ga registriranim sredstvom za srednju razinu 
kontrole infekcije u zdravstvu sukladno regionalnim / 
nacionalnim propisima.
IZVJEŠĆIVANJE O NEŽELJENIM UČINCIMA:
Ako postanete svjesni bilo kakvih neželjenih učinaka, 
reakcija ili sličnih događaja do kojih je došlo uporabom 
ovog proizvoda, uključujući i one koji nisu navedeni 
u ovom uputstvu za uporabu, molimo da ih prijavite 
direktno kroz odgovarajući sustav nadzora, odabirom 
odgovarajućeg autoriteta u vašoj državi, dostupno 
putem sljedeće veze:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/
contacts_en
kao i na naš interni sustav nadzora: vigilance@gc.dental
Na taj ćete način doprinijeti poboljšanju sigurnosti ovog 
proizvoda.

Zadnje izdanje : 02/2021

Használat előtt az útmutatót olvassa el figyelmesen! HU

G-ænial A’CHORD™ 
FÉNYRE KEMÉNYEDŐ KOMPOZIT RESTAURÁLÓ ANYAG 
RÖNTGENÁRNYÉKKAL
Felhasználását csak szakképzett fogászati személyzetnek 
javasoljuk a
megadott felhasználási területen.
AJÁNLOTT ALKALMAZÁSI TERÜLET
1.	 Direkt helyreállítás I, II, III, IV és V. osztályú kavitások 

esetén.
2.	 Ék alakú kopások és gyökérfelszíni kavitások direkt 

helyreállítása.
3.	 Héjak direkt helyreállítása és diasztéma zárás.

ELLENJAVALLATOK 
1.	 Direkt pulpasapkázás.
2.	 Kerülje a termék használatát metakrilát 

monomerekre és metakrilát-polimerre allergiás 
páciensek esetén.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
1.	 Szín kiválasztása 

Tisztítsa meg a fogat habkőporral és vízzel. 
A fogszín kiválasztása izolálás előtt kell hogy 
megtörténjen. Az alábbi táblázat alapján válassza 
ki a megfelelő G-ænial A’CHORD árnyalatot. A 
G-ænial A’CHORD Core árnyalatok úgy lettek 
megalkotva, hogy igazodjanak számos Vita 
árnyalathoz, mint az alábbi táblázatban látható. 
Természetesen a színek rétegzésére is lehetőség 
van. A rétegzéshez tanácsokat talál a „KLINIKAI 
TIPPEK” részben.

A VITA® Classic árnyalatok és a G-ænial A’CHORD 
Core árnyalatok egyezése

VITA® Classic 
Shade

G-ænial 
A’CHORD Core 
shade

G-ænial 
A’CHORD Core 
shade

VITA® Classic 
Shade

A1 A1

A1

A1

A2 A2 B1

A3 A3 D2

A3.5 A3.5

A2

A2

A4 A4 B2

B1 A1 C1

B2 A2 D3

B3 A3

A3

A3

B4 A3.5 B3

C1 A2 C2

C2 A3 C3

C3 A3 D4

C4 A3.5

A3.5

A3.5

D2 A1 B4

D3 A2 C4

D4 A3 A4 A4

2.	 A kavitás preparálása  
Preparalja a kavitást 
hagyományos módon. Gyenge 
olajmentes légárammal szárítsa 
meg. 
Megjegyzés: 
Pulpasapkázáshoz használjon kalcium-hidroxidot.

3.	 Bondozási eljárás 
A G-ænial A’CHORD dentinhez/zománchoz 
történő rögzítéséhez használjon fényre 
keményedő bondrendszert, mint pl. G-Premio 
BOND, G-ænial Bond vagy G-BOND (1.ábra). 
Kövesse a bond gyártójának utasításait.

4.	 A G-ænial A’CHORD behelyezése#)	

1a)	Fecskendőből történő kiadagolás: távolítsa el a 
sapkát és adagolja ki az anyagot egy keverőlapra. 
Megjegyzés
•	 Kiadagolás után, csavarja a fecskendő 

dugattyúját az óramutató járásával ellentétes 
irányba fél vagy egy fordulattal, hogy 
csökkentse a fecskendőben lévő nyomást. 
Használat után azonnal zárja vissza a kupakot.

•	 Az anyag kiadagolása nehézkes lehet 
közvetlenül a hűtőszekrényből történő kivétel 
után. Használat előtt néhány percig hagyja 
állni szobahőmérsékleten.

•	 Kiadagolás után csökkentse az anyagot érő 
fény mennyiségét. A fény csökkentheti a 
munkaidőt.

1b)	 Kiadagolás Unitip kapszulából: 
helyezze be a G-ænial A'CHORD Unitip-et az 
Unitip APPLIER kinyomópisztolyba, vagy hasonló 
eszközbe. Távolítsa el a kupakot és adagolja ki 
az anyagot egyenesen a preparált kavitásba. 
Alkalmazzon egyenletes nyomást (2. ábra). Tartsa 
a kinyomópisztoly karját lenyomva miközben 
eltávolítja a szájüregből az Unitip-et és az 
APPLIER-t. Ezzel megakadályozhatja hogy az 
Unitip kiessen a kinyomópisztolyból.

2)	 Helyezze az anyagot a kavitásba erre megfelelő 
eszköz használatával. 
Megjegyzés: 
Standard (Core) árnyalatok használatakor, csupán 
egy szín használatára van szükség esztétikus 
restauráció létrehozásához.

3)	 Hagyományos technikával  
kontúrozzon fénykezelés előtt.

4)	 Fénykezelés 
Fénykezelje a G-ænial 
A’CHORD anyagot egy 
fénypolimerizáló készülékkel 
(2.ábra). A fényvezető csőrt a lehető legközelebb 
tartsa a felülethez. Az alábbi táblázat a fénykezelési 
mélységet és időt tartalmazza.

Fénykezelési idő és hatékony fénykezelés mélysége 
(ISO 4049)

10 mp. (nagy erősségű LED) (>1200 
mW/cm²) 
20 mp. (Halogen/LED) (>700 
mW/cm²)

A1, A2, A3, A3.5, JE, AE, BW 2.5 mm

A4, A5, A6, AO1, AO2, AO3, BOW 2.0 mm

Megjegyzés:
•	 Az anyagot rétegenként kell applikálni és 

fénykezelni. A maximális rétegvastagságok 
megtalálhatók a fenti táblázatban.

•	 Az alacsonyabb fényintenzitás elégtelen 
fénykezelést vagy az anyag elszíneződését 
eredményezheti.

5)	 Finírozás és polírozás 
Finírozza és polírozza gyémánt fúrókkal, polírozó 
hegyekkel és korongokkal. Magas fény eléréséhez 
polírpaszta használható.

KLINIKAI TIPPEK 
Egy árnyalatos rétegzési technika
A legtöbb esetben egy standard színárnyalat használata 
elegendő. Azon eseteknél, ahol magasabb szintű 
transzlucenciára vagy opacitásra van szükség, egyes 
speciális árnyalatok kiválasztása javasolt 
(1-a & 2-a).
Több árnyalatos rétegtechnika
1.	 Nagyméretű kavitások esetén

A legtöbb esetnél egy több árnyalatú rétegtechnika 
alkalmazása fogja a legesztétikusabb eredményt 
biztosítani. A szájüregből érkező fény kizárásához, 
vagy az elszíneződött dentin befedéséhez válassza 
ki a megfelelő opákos árnyalatot, majd folytassa a 
felépítést egy standard árnyalattal (1-b). 
Hogy még élethűbb restaurációt hozzon létre, 
például egy idősödő fognál megjelenítse az erre 
vonatkozó elváltozásokat, az utolsó rétegnél zománc 
árnyalatot alkalmazzon (1-b). 

2.	 Mély poszterior kavitások esetén
Helyezzen be egy injektálható kompozit anyagot 
mint például a G-ænial Universal Injectable vagy egy 
folyékony kompozitot mint például a G-ænial Flo X, 
G-ænial Universal Flo a kavitás aljára. 
Erre helyezzen egy standard színárnyalatot. A 
megfelelő esztétika eléréséhez használjon egy 
outside special árnyalatot végső kompozit rétegnek 
(2-b). 
Nagyméretű kavitás esetén, egy üvegszállal 
megerősített kompozit, mint például az everX Flow 
használata javasolt mint dentin pótlás, a restauráció 
megerősítése érdekében.
*GC Fuji LINING PASTE PAK, GC Fuji LINING LC, GC Fuji IX GP vagy GC 
Fuji II LC szintén használható mint liner, vagy alapozó anyag. Kövesse 
a gyártó által a termékek használati utasításában leírtakat.

Példák klinikai felhasználáshoz (Klinikai tippek 
No.1, 2)

Standard(1-a) (2-a)(1-b) (2-b)
Standard

StandardStandardStandard

Enamel

Enamel

Enamel

Egyárnyalatos
rétegtechnika Egyárnyalatos rétegtechnika

 
Több árnyalatos rétegtechnika

Folyékony kompozit
Több árnyalatos rétegtechnika

Opaque

Színárnyalat variációs lehetőségek rétegtechnika 
esetén mély frontfog kavitásoknál (1-b)
VITA A1 A2 A3 A3.5 A4 B1 B2 B3 B4
Opaque AO1 AO2 AO3 AO3 AO3 AO1 AO2 AO3 AO3
Standard A1 A2 A3 A3.5 A4 A1 A2 A3 A3.5
Enamel JE JE AE AE AE JE JE AE AE

VITA C1 C2 C3 C4 D2 D3 D4 Bleach
Opaque AO2 AO3 AO3 AO3 AO1 AO2 AO3 BOW
Standard A2 A3 A3 A3,5 A1 A2 A3 BW
Enamel JE AE AE AE JE JE AE JE

A teljes színskála megismeréséhez olvassa el a SZÍNÁRNYALATOK részt.

SZÍNÁRNYALATOK
Standard árnyalatok: Core (A1, A2, A3, A3.5, A4), A5, A6, 
BW (Bleaching White)
Zománc árnyalatok: JE (Junior Enamel), AE (Adult 
Enamel)
Opák árnyalatok: AO1, AO2, AO3, BOW (Bleaching 
Opaque White),
A árnyalatok a Vita® * árnyalatok szerint lettek 
meghatározva.
A *Vita® a Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Németország, regisztrált 
védjegye.

KISZERELÉS
I.	 Fecskendő

1.	 UTÁNTÖLTŐ
-	 1 fecskendő (14 árnyalatban) (2.1ml/fecskendő)  

A fecskendő súlya: 4.0g
II.	 Unitip

1.	 UTÁNTÖLTŐ
a.	 15 tip (14 árnyalatban) (0.16ml/tip) 

Megjegyzés : 
Az Unitip súlya: 0.3g

TÁROLÁS
Az optimális teljesítmény érdekében, 4-25°C / 39.2-
77.0°F között tárolja magas hőmérséklettől és közvetlen 
napfénytől távol.

FIGYELMEZTETÉS
1.	 Amennyiben az anyag a nyálkahártyára vagy 

a bőrre kerül, azonnal távolítsa el alkoholba 
mártott szivacs vagy vattadarabbal. Bő vízzel 
öblítse le. Az érintkezés elkerülésének érdekében 
javasolt a beavatkozás területének a bőrtől vagy 
szájnyálkahártyától történő izolálása kofferdámmal 
és/vagy kakaóvajjal.

2.	 Amennyiben az anyag a szembe kerül, azonnal 
öblítse ki és forduljon orvoshoz.

3.	 Kerülje el az anyag lenyelését.
4.	 Az eljárás megkezdése előtt a páciens száján kívül 

és a pácienstől távol, nyomjon ki egy kis adagot 
az anyagból, hogy meggyőződjön az anyag 
megfelelő folyékonyságáról.

5.	 Viseljen védőkesztyűt az anyag alkalmazásakor, 
így elkerülheti az oxigén inhibíciós réteg 
megérintésekor esetlegesen fellépő 
érzékenységet.

6.	 Fénykezelés ideje alatt viseljen védőszemüveget.
7.	 A polimerizált anyag polírozásakor használjon 

porgyűjtőt és viseljen védőmaszkot a keletkező 
por belélegzésének elkerülése érdekében.

8.	 Ne keverje semmilyen hasonló termékkel.
9.	 Kerülje az anyag ruházatra kerülését.
10.	Amennyiben fogak vagy protetikai munkák 

nem kívánt területeire kerül, polimerizáció előtt 
távolítsa el rongy, vattapamacs vagy más eszköz 
segítségével.

11.	Ne használja a G-ænial A’CHORD anyagot más, 
eugenol-t tartalmazó anyaggal kombinálva, 
mert az eugenol megakadályozhatja a G-ænial 
A’CHORD anyagot a megkötésben.

12.	Mindig viseljen személyes védőfelszerelést, úgy 
mint kesztyűk, arcmaszk és védőszemüveg.

13.	A termék ritkán érzékenységi reakciót válthat 
ki egyes személyeken. Amennyiben hasonlót 
tapasztal, függessze fel a termék használatát, és 
páciense forduljon szakorvoshoz.

Némely, a jelen használati útmutatóban említett 
termék a GHS besorolás szerint veszélyes lehet. Mindig 
tájékozódjon a biztonsági adatlapokból, melyek az alábbi 
címen érhetők el: 
http://www.gceurope.com 
Az adatlapokat igényelheti beszállítójától is.
TISZTÍTÁS ÉS FERTŐTLENÍTÉS:
TÖBBCÉLÚ KISZERELÉS: a páciensek közti 
keresztfertőzések elkerülésének érdekében ez az eszköz 
közepes szintű dezinfekciót igényel. A használat után 
azonnal ellenőrizze az eszköz és a címke sértetlenségét. 
Amennyiben sérült dobja ki. 
NE MERÍTSE FOLYADÉKBA. Alaposan tisztítsa meg 
az eszközt a szennyeződések megtapadásának 
vagy rászáradásának elkerülésére. Fertőtlenítse 
egészségügyben regisztrált közepes szintű 
infekciókontroll csoportba tartozó termékkel, a 
regionális/nemzeti előírásoknak megfelelően.

Fig. 1

Fig.  2

NEM KÍVÁNT HATÁSOK JELZÉSE:
Amennyiben bármilyen nem kívánt hatást, reakciót vagy 
hasonlót észlel a termék használata eredményeként, 
olyat is ami nem szerepel a használati utasításban 
található felsorolásban, kérjük jelentse közvetlenül a 
megfelelő hatóságnak. Az alábbi linken tudja kiválasztani 
az Ön országának megfelelő hatóság elérhetőségét:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/
contacts_en
Kérjük, jelentse az esetet a saját, belső figyelmeztető 
szolgálatunknak is: vigilance@gc.dental
Ezáltal hozzájárul Ön is ezen termék biztonságos 
használatának javításához.

Utoljára módosítva : 02/2021
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G-ænial A’CHORD™ 
ŚWIATŁOUTWARDZALNY KOMPOZYT DO WYPEŁNIEŃ Z 
KONTRASTEM W RTG
Do stosowania wyłącznie przez dentystyczny personel 
medyczny zgodnie z zalecanymi wskazaniami.
INSTRUKCJA STOSOWANIA
1.	 Wypełnienia bezpośrednie ubytków klasy I, II, III, 

IV oraz V.
2.	 Odbudowa bezpośrednia ubytków klinowych 

i w obrębie cementu korzeniowego.
3.	 Bezpośrednie licówki i zamykanie diastem.

PRZECIWWSKAZANIA
1.	 Bezpośrednie pokrycie miazgi.
2.	 Unikać stosowania tego produktu u pacjentów 

z rozpoznaną alergią na monomer metakrylanowy 
lub polimer metakrylanu.

INSTRUKCJA STOSOWANIA
1.	 Dobór odcienia 

Oczyścić powierzchnię zęba wodą z pumeksem. 
Dobór odcienia powinien być dokonany przed 
izolacją zęba. Wybrać odpowiedni odcień G-ænial 
A’CHORD posługując się poniższą tabelą. 
Odcienie G-ænial A’CHORD Core zostały 
opracowane tak, aby pasowały do kilku odcieni 
Vita, zgodnie z opisem w tabeli poniżej. 
Możliwa jest również odbudowa warstwowa. 
Zalecenia dotyczące nakładania warstw, patrz 
„WSKAZÓWKI KLINICZNE”.

Zgodność między odcieniami VITA® Classic 
i odcieniami standardowymi G-ænial A’CHORD Core

Odcienie 
VITA® Classic

Odcienie 
G-ænial
A’CHORD Core

Odcienie 
G-ænial
A’CHORD Core

Odcienie 
VITA® Classic

A1 A1

A1

A1

A2 A2 B1

A3 A3 D2

A3.5 A3.5

A2

A2

A4 A4 B2

B1 A1 C1

B2 A2 D3

B3 A3

A3

A3

B4 A3.5 B3

C1 A2 C2

C2 A3 C3

C3 A3 D4

C4 A3.5

A3.5

A3.5

D2 A1 B4

D3 A2 C4

D4 A3 A4 A4

2.	 Preparacja ubytku  
Ubytek opracować w stan- 
dardowy sposób. Osuszyć 
delikatnym strumieniem 
powietrza bez dodatku smaru. 
Uwaga:  
Do przykrycia miazgi stosować preparat 
wodorotlenkowo-wapniowy.

3.	 Stosowanie systemu łączącego 
Do połączenia G-ænial A’CHORD ze szkliwem i / lub 
zębiną, używać światoutwardzalnego systemu 
łączącego, takiego jak G-Premio BOND, G-ænial 
Bond, G-BOND (ryc. 1). Stosować zgodnie 
z instrukcją producenta.

4.	 Nakładanie G-ænial A’CHORD#)	

1a)	Pobieranie ze strzykawki: 
zdjąć nakrętkę strzykawki i pobrać materiał na 
bloczek do mieszania. 
Uwaga:
•	 Po pobraniu materiału tłok strzykawki 

przekręcić od połowy do pełnego obrotu w 
kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek 
zegara aby zapobiec dalszemu wydostawaniu 
się materiału ze strzykawki. Bezpośrednio po 
użyciu nałożyć nakrętkę na strzykawkę.

•	 Materiał może być trudny do wyciśnięcia 
bezpośrednio po wyjęciu z lodówki. Przed 
użyciem pozostawić na kilka minut 
w temperaturze pokojowej.

•	 Po pobraniu unikać zbyt długiej ekspozycji 
na światło otoczenia. Światło otoczenia może 
skrócić czas pracy materiałem.

1b)	 Pobieranie z ampułki Unitip: 
Umieścić ampułkę G-ænial A'CHORD Unitip w 
podajniku Unitip APPLIER lub jego odpowiedniku. 
Zdjąć nakrętkę i używając równomiernej siły 
wycisnąć materiał bezpośrednio do ubytku. 
Podczas wyjmowania podajnika i ampułki 
z jamy ustnej utrzymywać nacisk na rękojeść. 
Zapobiega to wysunięciu się ampułki 
z podajnika.

2)	 Umieścić materiał w ubytku używając 
odpowiednich narzędzi do nakładania. 
Uwaga: 
Używając odcieni standardowych (Core), 
wystarczy jeden odcień, aby uzyskać estetyczne 
uzupełnienia.

3)	 Nadać kształt przed  
utwardzaniem światłem przy 
użyciu standardowych 
technik.

4)	 Utwardzanie światłem 
G-ænial A’CHORD utwardzić 
światłem stosując lampę do polimeryzacji 
świetlnej (ryc. 2). Końcówkę światłowodu trzymać 
możliwie najbliżej utwardzanej powierzchni. 
Patrz tabela poniżej: Czas naświetlania 
i głębokość efektywnej polimeryzacji.

Czas naświetlania i głębokość efektywnej 
polimeryzacji (ISO 4049)

10 sek. (Wysokiej mocy LED) 
(>1200 mW/cm²) 
20 sek. (Halogen/LED) 
(>700 mW/cm²)

A1, A2, A3, A3.5, JE, AE, BW 2,5 mm

A4, A5, A6, AO1, AO2, AO3, BOW 2,0 mm

Uwaga:
•	 Materiał powinien być nakładany 

i utwardzany światłem warstwami. 
Maksymalne grubości warstw podane są 
w tabeli powyżej.

•	 Mniejsze natężenie światła może 
spowodować niedostateczną polimeryzację 
lub przebarwienie materiału.

5)	 Opracowanie i polerowanie 
Opracować i wypolerować używając wierteł 
diamentowych, gumek i krążków polerskich. 
W celu uzyskania wysokiego połysku można użyć 
past polerskich.

WSKAZÓWKI KLINICZNE 
Technika warstwowa z użyciem jednego odcienia
W większości przypadków wystarczy zastosować 
tylko jeden standardowy odcień. W przypadkach, 
gdy potrzebny jest wyższy stopień przezierności 
lub nieprzezierności, można wybrać jeden z odcieni 
specjalnych (1-a i 2-a).
Technika warstwowa z użyciem jednego odcienia
1.	 W przypadku rozległych ubytków

W większości przypadków technika warstwowa 
przy użyciu kilku odcieni zapewni najlepsze efekty 
estetyczne. Aby zablokować prześwit z jamy ustnej 
lub zamaskować przebarwioną zębinę, dobrać 
odpowiedni odcień nieprzezierny i kontynuować 
odbudowę standardowym odcieniem (1-b). 
Aby uzyskać bardziej naturalne uzupełnienie, np. 
odtworzyć zmiany wyglądu zęba związane 
z wiekiem, jako ostatnią warstwę należy zastosować 
odcień szkliwny (1-b). 

2.	 W przypadku głębokich ubytków w zębach
bocznych
Na dno ubytku zastosować kompozyt iniekcyjny taki 
jak G-ænial Universal Injectable lub kompozyt płynny, 
taki jak G-ænial Flo X, G-ænial Universal Flo. 
Następnie nałożyć odcień standardowy. Optymalny 
efekt estetyczny można uzyskać nakładając specjalny 
odcień zewnętrzny jako ostatnią warstwę (2-b). 
W przypadku rozległych ubytków kompozyt 
wzmocniony włóknem, taki jak everX Flow, może 
być stosowany jako zamiennik zębiny w celu 
wzmocnienia odbudowy.
*Jako liner lub materiał podkładowy można również stosować GC 
Fuji LINING PASTE PAK, GC Fuji LINING LC, GC Fuji IX GP lub GC Fuji 
II LC. Postępować zgodnie z odpowiednią instrukcją stosowania 
producenta.

Przykłady zastosowania klinicznego 
(Wskazówki kliniczne Nr 1, 2)

Odcień standardowy(1-a) (2-a)(1-b) (2-b)
Odcień standardowy

Odcień
standardowy

Odcień
standardowyOdcień

standardowy Odcień
szkliwny

Odcień szkliwny

Odcień
szkliwny

Technika warstwowa 
z użyciem jednego odcienia

Technika warstwowa 
z użyciem jednego odcienia`

 Technika warstwowa 
z użyciem wielu odcieni

Kompozyt płynny
Technika warstwowa 
z użyciem wielu odcieni

Odcień
opakerowy

Tabela łączenia odcieni do techniki wielowarstwowej 
w dużych ubytkach zębów przednich (1-b)

Odcienie VITA A1 A2 A3 A3.5 A4 B1 B2 B3 B4

Odcienie
opakerowe AO1 AO2 AO3 AO3 AO3 AO1 AO2 AO3 AO3

Odcienie
standardowe A1 A2 A3 A3.5 A4 A1 A2 A3 A3.5

Odcienie
szkliwne JE JE AE AE AE JE JE AE AE

Odcienie VITA C1 C2 C3 C4 D2 D3 D4 Bleach

Odcienie
opakerowe AO2 AO3 AO3 AO3 AO1 AO2 AO3 BOW

Odcienie 
standardowe A2 A3 A3 A3,5 A1 A2 A3 BW

Odcienie
szkliwne JE AE AE AE JE JE AE JE

Szczegóły dotyczące odcieni znajdą Państwo w części ODCIENIE

ODCIENIE
Odcienie standardowe: Core (A1, A2, A3, A3.5, A4), A5, 
A6, BW (Bleaching White)
Odcienie szkliwne: JE (Junior Enamel), AE (Adult Enamel)
Odcienie opakerowe: AO1, AO2, AO3, BOW (Bleaching 
Opaque White),
Odcienie A oparte są na kolorniku Vita®*.
*Vita® jest zarejestrowanym znakiem handlowym Vita Zahnfabrik, Bad 
Säckingen, Niemcy.

OPAKOWANIA
I.	 Strzykawki

1.	 UZUPEŁNIENIA
-	 1 strzykawka (w 14 odcieniach) 

(objętość materiału w strzykawce: 2,1ml) 
Waga materiału w strzykawce: 4,0g

II.	 Ampułki Unitip
1.	 UZUPEŁNIENIA

a.	 Opakowanie 15 ampułek (w każdym z 14 odcieni) 
(objętość materiału w ampułce: 0,16ml) 
Uwaga: 
Waga materiału w ampułce: 0,3g

PRZECHOWYWANIE
Dla zapewnienia optymalnych właściwości zalecane 
jest przechowywanie w temperaturze 4-25°C z dala od 
wysokich temperatur i bezpośredniego działania światła 
słonecznego.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1.	 W przypadku kontaktu z błoną śluzową lub 

skórą materiał niezwłocznie usunąć gąbką lub 
wacikiem nasączonymi alkoholem. Spłukać wodą. 
Aby uniknąć kontaktu, do odizolowania pola 
operacyjnego od skóry lub błony śluzowej można 
zastosować koferdam i/lub masło kakaowe.

2.	 W przypadku kontaktu z gałką oczną, natychmiast 
spłukać wodą i skonsultować się z lekarzem 
specjalistą.

3.	 Chronić pacjenta przed ewentualnym połknięciem 
materiału.

4.	 Przed rozpoczęciem procedury wypełniania 
wycisnąć częściowo pastę poza jamą ustną 
pacjenta, aby upewnić się, że pasta wypływa 
prawidłowo.

5.	 Podczas zabiegu stosować rękawice z tworzywa 
sztucznego lub gumowe, aby uniknąć 
bezpośredniego kontaktu z warstwami inhibicji 
tlenowej kompozytu w celu uniknięcia możliwego 
uczulenia.

6.	 Stosować okulary ochronne podczas polimeryzacji 
światłem.

7.	 W czasie polerowania spolimeryzowanego 
materiału używać pochłaniacza pyłu i maski 
chroniącej przed wdychaniem unoszącego się 
pyłu.

8.	 Nie mieszać z innymi produktami o podobnym 
przeznaczeniu.

9.	 Unikać przedostania się materiału do odzieży.
10.	W przypadku kontaktu materiału z niezamie- 

rzonymi obszarami zęba lub uzupełnień 
protetycznych, usunąć instrumentem, gąbką lub 
wacikiem przed utwardzeniem światłem.

11.	Nie stosować G-ænial A’CHORD w połączeniu 
z materiałami zawierającymi eugenol, ponieważ 
eugenol może hamować wiązanie G-ænial 
A’CHORD.

12.	Zawsze powinny być używane środki ochrony 
indywidualnej (PPE), takie jak rękawice, maski 
i okulary ochronne.

13.	W rzadkich przypadkach, u niektórych osób 
produkt może wywołać alergię. Jeżeli dojdzie 
do takich reakcji, należy przerwać stosowanie 
produktu i skonsultować się z lekarzem.

Niektóre produkty wymienione w niniejszej instrukcji 
stosowania mogą być sklasyfikowane jako niebezpieczne 
zgodnie z GHS. Zawsze należy zapoznać się z kartami 
charakterystyki dostępnymi na stronie: 
http://www.gceurope.com  
Można je również otrzymać od dostawcy
CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA WYROBY MEDYCZNE 
WIELORAZOWEGO UŻYCIA:
Aby uniknąć krzyżowego zakażenia między pacjentami 
wyrób wymaga dezynfekcji średniego stopnia. 

Ryc. 1

Ryc.  2

Bezpośrednio po użyciu produkt oraz etykietę należy 
badać pod kątem uszkodzenia. Wyrzucić produkt 
w razie stwierdzenia uszkodzeń. NIE ZANURZAĆ W 
ŚRODKACH DEZYNFEKCYJNYCH. Dokładnie oczyścić 
produkt, aby zapobiec wysychaniu i akumulacji 
substancji zanieczyszczających. Dezynfekcję wykonywać 
dopuszczonym do stosowania środkiem klasy medycznej 
do zapobiegania infekcjom zgodnie z wytycznymi 
regionalnymi / krajowymi.
RAPORTOWANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH:
Jeśli zauważysz jakiekolwiek niepożądane działanie, 
reakcję lub doświadczysz podobnych zdarzeń po 
zastosowaniu tego produktu, uwzględniając takie, które 
nie zostały wymienione w tej instrukcji stosowania, 
zgłoś je bezpośrednio w odpowiedniej jednostce 
monitorowania, wybierając właściwy organ w Twoim 
kraju dostępny za pośrednictwem poniższego linka:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/
contacts_en
jak również do naszej wewnętrznej jednostki 
monitorowania: vigilance@gc.dental
W ten sposób przyczynisz się do poprawy 
bezpieczeństwa tego produktu.

Ostatnia aktualizacja: 02/2021
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G-ænial A’CHORD™ 
COMPOZIT DE RESTAURARE RADIOOPAC 
FOTOPOLIMERIZABIL
A se utiliza doar de către medicii stomatologi conform 
indicațiilor recomandate.
INDICAȚII DE FOLOSIRE
1.	 Restaurări directe ale cavităților de Clasa I, II, III, 

IV și V.
2.	 Restaurări directe ale defectelor tip pană și a 

cavităților radiculare.
3.	 Restaurări directe ale fațetelor și închiderea 

diastemei.

CONTRAINDICAȚII
1.	 Coafaj direct.
2.	 A se evita utilizarea acestui produs în cazul 

pacienților cu alergii cunoscute la monomeri sau 
polimeri metacrilați.

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE
1.	 Alegerea nuanței 

Curățați dintele cu o perie și apă. Alegerea nuanței 
trebuie realizată înainte de izolare. Selectați 
nuanțele adecvate de G-ænial A’CHORD cu 
ajutorul tabelelor de mai jos. Nuanțele G-ænial 
A’CHORD Core au fost concepute astfel încât să 
corespundă cu unele nuanțe Vita după cum este 
descris în tabelul de mai jos. Stratificarea este 
de asemenea o opțiune. Vă rugăm consultați 
secțiunea „SFATURI CLINICE” pentru sfaturi 
referitoare la stratificare. 

Corespondența nuanțelor între nuanțele VITA® 
Classic și nuanțele G-ænial A’CHORD Core 

Nuanțe VITA® 
Classic

Nuanțe G-ænial 
A’CHORD Core

Nuanțe G-ænial 
A’CHORD Core

Nuanțe VITA® 
Classic

A1 A1

A1

A1

A2 A2 B1

A3 A3 D2

A3.5 A3.5

A2

A2

A4 A4 B2

B1 A1 C1

B2 A2 D3

B3 A3

A3

A3

B4 A3.5 B3

C1 A2 C2

C2 A3 C3

C3 A3 D4

C4 A3.5

A3.5

A3.5

D2 A1 B4

D3 A2 C4

D4 A3 A4 A4

2.	 Prepararea cavității  
Preparați cavitatea utilizând 
tehnicile standard. Uscați blând 
cu aer necontaminat cu ulei. 
Notă: 
Pentru coafaj utilizați hidroxid 
de calciu.

3.	 Adeziune 
Pentru adeziunea lui G-ænial A’CHORD la 
smalț și / sau dentină, utilizați un sistem de 
adeziune fotopolimerizabil cum ar fi G-Premio 
BOND, G-ænial Bond, G-BOND (Fig. 1). Urmați 
instrucțiunile de folosire ale producătorului.

4.	 Aplicare G-ænial A’CHORD#)	

1a)	Dozare din seringă: îndepărtați capacul seringii și 
dozați materialul pe o hârtie de amestec. 
Note
•	 După dozare, rotiți pistonul seringii în sensul 

invers acelor de ceasornic o jumătate de 
rotație până la o rotație pentru a elibera 
presiunea reziduală din interiorul seringii. 
Închideți capacul imediat după utilizare. 

•	 Materialul poate fi dificil de dozat imediat 
după ce a stat la rece. Înainte de utilizare lăsați 
materialul la temperatura camerei timp de 
câteva minute.

•	 După dozare evitați expunerea prelungită la 
lumina ambientală. Lumina ambientală poate 
scurta timpul de manipulare.

1b)	 Dozare din unitip: 
Introduceți unitipul G-ænial A'CHORD în 
APLICATORUL pentru Unitipuri sau într-un 
dispozitiv similar. Îndepărtați capacul și dozați 
materialul direct în cavitatea preparată. Utilizați 
o presiune constantă (Fig. 2). Mențineți presiune 
pe mânerul aplicatorului în timp ce îndepărtați 
APLICATORUL pentru Unitip și unitipul din 
cavitatea orală. Acest lucru împiedică o eventuală 
desprindere a unitipului din aplicator.

2)	 Aplicați materialul în cavitate utilizând un 
instrument de aplicare adecvat. 
Notă: 
Atunci când utilizați nuanțe Standard (Core), 
este necesară o singură nuanță pentru a obține 
restaurări estetice. 

3)	 Conturați înainte de  
fotopolimerizare utilizând 
tehnicile standard.

4)	 Fotopolimerizare 
Fotopolimerizați G-ænial 
A’CHORD utilizând o lampă de 
fotopolimerizare (Fig. 2). Mențineți ghidul luminos 
cât mai aproape posibil de suprafață. Consultați 
tabelul de mai jos pentru Timpii de Iradiere și 
Adâncimea efectivă a polimerizării.

Timpi de Iradiere și Adâncimea efectivă a 
polimerizării (ISO 4049)

10 sec. (LED intensitate ridicată) 
(>1200 mW/cm²) 
20 sec. (Halogen/LED) (>700 
mW/cm²)

A1, A2, A3, A3.5, JE, AE, BW 2.5 mm

A4, A5, A6, AO1, AO2, AO3, BOW 2.0 mm

Note:
•	 Materialul trebuie aplicat și fotopolimerizat în 

straturi. Pentru grosimea maximă a stratului vă 
rugăm consultați tabelul de mai sus.

•	 O intensitate mai redusă a luminii poate 
determina o polimerizare insuficientă sau 
decolorarea materialului.	

5)	 Finisare și lustruire 
Finisați și lustruiți utilizând freze diamantate, 
vârfuri și discuri de lustruire. Pentru a obține un 
luciu ridicat se pot utiliza paste de lustruire.

SFATURI CLINICE 
Tehnica de stratificare cu o singură nuanță
În majoritatea cazurilor utilizarea unei singure nuanțe 
Standard este suficientă. În cazurile în care este necesar 
un grad mai ridicat de translucență sau opacitate se 
poate selecta una dintre nuanțele Speciale (1-a & 2-a).
Tehnica de stratificare�cu nuanțe multiple
1.	 În cazul cavităților de mari dimensiuni

În majoritatea cazurilor tehnica de stratificare cu 
nuanțe multiple va oferi cele mai bune rezultate 
estetice. Pentru a bloca ce transpare din cavitatea 
orală sau pentru a masca dentina decolorată, selectați 
o nuanță de opac adecvată și continuați refacerea cu 
o nuanță Standard (1-b). 
Pentru a oferi unei restaurări un aspect mai natural 
ex. redarea modificărilor specifice vârstei, stratul final 
trebuie să fie realizat cu o nuanță de smalț (1-b). 

2.	 În cazul cavităților adânci în zona posterioară
Aplicați un compozit injectabil cum ar fi G-ænial 
Universal Injectable sau un compozit fluid cum ar 
fi G-ænial Flo X, G-ænial Universal Flo pe podeaua 
cavității. 
Apoi aplicați o nuanță Standard. Pentru o estetică 
optimă utilizați o nuanță specială exterioară ca strat 
final de compozit (2-b). 
În cazul unei cavități de mari dimensiuni, un compozit 
consolidat cu fibre de sticlă, cum ar fi everX Flow, 
poate fi utilizat ca înlocuitor de dentină pentru a 
consolida restaurarea.
*GC Fuji LINING PASTE PAK, GC Fuji LINING LC, GC Fuji IX GP sau 
GC Fuji II LC pot fi utilizate de asemenea ca liner sau bază. Urmați 
instrucțiunile de folosire ale producătorului.

Exemple de Aplicații Clinice (Sfaturi Clinice Nr. 1, 2)
Standard(1-a) (2-a)(1-b) (2-b)

Standard

StandardStandardStandard

Smalț

Smalț

Smalț

Tehnica de strati�care
cu o singură nuanță

Tehnica de strati�care
cu o singură nuanță

Tehnica de strati�care
cu nuanțe multiple

Compozit �uid
Tehnica de strati�care
cu nuanțe multiple

Opac

Tabel pentru combinarea nuanțelor în cazul 
stratificării multiple la cavitățile de mari dimensiuni 
pe dinții anteriori (1-b)
VITA A1 A2 A3 A3.5 A4 B1 B2 B3 B4
Opac AO1 AO2 AO3 AO3 AO3 AO1 AO2 AO3 AO3
Standard A1 A2 A3 A3.5 A4 A1 A2 A3 A3.5
Smalț JE JE AE AE AE JE JE AE AE

VITA C1 C2 C3 C4 D2 D3 D4 Bleach
Opac AO2 AO3 AO3 AO3 AO1 AO2 AO3 BOW
Standard A2 A3 A3 A3,5 A1 A2 A3 BW
Smalț JE AE AE AE JE JE AE JE

Pentru detalii referitoare la nuanțe consultați secțiunea următoare 
NUANȚE.

NUANȚE
Nuanțe Standard: Core (A1, A2, A3, A3.5, A4), A5, A6, BW 
(Bleaching White)
Nuanțe Smalț: JE (Smalț Junior), AE (Smalț Adult)
Nuanțe Opace: AO1, AO2, AO3, BOW (Bleaching Opaque 
White),
Nuanțele A au la bază nuanțele Vita® *.
*Vita® este marcă înregistrată a Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, 
Germania.

AMBALARE
I.	 Seringi

1.	 REZERVE
-	 1 seringă (în 14 nuanțe) (2.1mL per seringă)  

Greutate per seringă : 4.0g
II.	 Unitipuri

1.	 REZERVE
a.	 Pachet cu 15 vârfuri (fiecare în 14 nuanțe) 

(0.16mL per vârf ) 
Notă : 
Greutate per unitip : 0.3g 

DEPOZITARE
Pentru o performanță optimă se recomandă depozitarea 
la temperaturi între 4-25°C / 39.2-77.0°F ferit de 
temperaturi ridicate sau lumină solară directă.

ATENȚIE
1.	 În cazul contactului cu țesutul oral sau cu pielea, 

îndepărtați imediat cu o buletă sau un burete 
îmbibat cu alcool. Clătiți cu apă. Pentru a evita 
contactul se pot utiliza diga și/sau cocoa butter 
pentru a izola câmpul operațional de piele sau 
țesutul oral.

2.	 În cazul contactului cu ochii, clătiți imediat cu apă 
și consultați medicul.

3.	 A se evita ingerarea materialului.
4.	 Înainte de a începe procesul de restaurare, dozați 

parțial pasta în afara cavității orale a pacientului și 
la distanță de pacient, pentru a vă asigura că pasta 
se dozează în mod adecvat.

5.	 Utilizați mănuși din plastic sau cauciuc pe perioada 
operației pentru a evita contactul direct cu 
straturile rășinice inhibitoare de oxigen și a preveni 
o eventuală sensibilitate.

6.	 Utilizați ochelari de protecție pe perioada 
fotopolimerizării.

7.	 Atunci când lustruiți materialul polimerizat utilizați 
un colector de praf și o mască de protecție pentru 
a evita inhalarea prafului.

8.	 A nu se amesteca cu alte materiale similare.
9.	 A se evita contactul cu îmbrăcămintea.
10.	În cazul contactului neintenționat cu alte zone ale 

dintelui sau a dispozitivelor protetice, îndepărtați 
cu un instrument, burete sau buletă înainte de 
fotopolimerizare.

11.	Nu utilizați G-ænial A’CHORD în combinație cu 
materiale ce conțin eugenol deoarece eugenolul 
poate împiedica G-ænial A’CHORD să facă priză.

12.	Echipamentul personal de protecție (EPP) cum ar 
fi mănușile, măștile și ochelarii de protecție trebuie 
utilizat întotdeauna.

13.	În cazuri rare acest produs poate cauza 
sensibilitate la anumiți pacienți. În cazul în care 
apar astfel de reacţii, opriţi utilizarea produsului şi 
adresaţi-vă unui medic.

Unele produse menționate în aceste Instrucțiuni de 
Folosire pot fi clasificate ca fiind periculoase conform 
GHS. Familiarizați-vă întotdeauna cu Fișele de Siguranță 
disponibile la: 
http://www.gceurope.com 
Pot fi obținute de asemenea de la distribuitorul 
dumneavoastră 
CURĂȚARE ȘI DEZINFECTARE
RECIPIENTE DESTINATE UTILIZĂRILOR MULTIPLE: pentru 
a se evita contaminarea încrucișată între pacienți acest 
dispozitiv necesită un nivel mediu de dezinfectare. 
Imediat după utilizare inspectați recipientul și eticheta 
sa pentru a observa dacă au suferit deteriorări. În cazul în 
care recipientul este deteriorat, renunțați la utilizarea sa. 
A NU SE SCUFUNDA ÎN SOLUȚIA DEZINFECTANTĂ. 
Curățați dispozitivul pentru a preveni uscarea și 
acumularea de substanțe contaminante. Dezinfectați 
cu un produs medical autorizat pentru prevenirea și 
controlul infecțiilor de nivel mediu în conformitate cu 
reglementările naționale/regionale.
RAPORTAREA EFECTELOR NEDORITE:

Fig. 1

Fig.  2

În cazul în care apar orice fel de efecte nedorite, 
reacții adverse sau evenimente similare ca urmare a 
utilizării acestui produs, inclusiv a celor neincluse în 
aceste instrucțiuni de folosire, vă rugăm să le raportați 
direct către sistemul de control competent relevant, 
prin selectarea instituției corespunzătoare din țara 
dumneavoastră din lista disponibilă în link-ul următor:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/
contacts_en
precum și către sistemul nostru de control intern: 
vigilance@gc.dental
În acest fel veți contribui la îmbunătățirea siguranței 
oferite de acest produs.

Revizuit ultima dată: 02/2021
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G-ænial A’CHORD™  
Гениал А’КОРД
СВЕТООТВЕРЖДАЕМЫЙ РЕНТГЕНОКОНТРАСТНЫЙ 
РЕСТАВРАЦИОННЫЙ КОМПОЗИТ
Материал предназначен только для 
профессионального применения в соответствии с 
показаниями, описанными в настоящей инструкции.
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
1.	 Пломбирование полостей по I, II, III, IV и V классу.
2.	 Замещение клиновидных дефектов и 

пломбирование полостей в прикорневой 
области

3.	 Виниры и устранение диастем.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
1.	 Прямое перекрытие пульпы.
2.	 Не использовать материал у пациентов, 

имеющих в анамнезе аллергические реакции на 
мономеры и/или полимеры метакрилата.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
1.	 Выбор оттенка 

Очистите зуб с помощью пемзы и воды. Выбрать 
оттенок следует перед тем, как изолировать 
зуб. Подберите подходящие оттенки G-ænial 
A’CHORD, руководствуясь таблицами ниже. 
Базовые (Core) оттенки G-ænial A’CHORD 
были разработаны таким образом, чтобы 
соответствовать сразу нескольким оттенкам 
шкалы Vita, как описано в таблицах ниже. 
Разумеется, материал может применяться и для 
послойного моделирования. Рекомендации 
по подбору оттенков для послойного 
моделирования вы найдёте в разделе 
«КЛИНИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ».

Соотнесение оттенков по шкале VITA® Classic 
Shade с базовыми оттенками G-ænial A’CHORD 
Core

Оттенок 
VITA® Classic 

Оттенок 
G-ænial 
A’CHORD Core

Оттенок 
G-ænial 
A’CHORD Core

Оттенок 
VITA® Classic 

A1 A1

A1

A1

A2 A2 B1

A3 A3 D2

A3.5 A3.5

A2

A2

A4 A4 B2

B1 A1 C1

B2 A2 D3

B3 A3

A3

A3

B4 A3.5 B3

C1 A2 C2

C2 A3 C3

C3 A3 D4

C4 A3.5

A3.5

A3.5

D2 A1 B4

D3 A2 C4

D4 A3 A4 A4

2.	 Подготовка полости  
Отпрепарируйте зуб, 
применяя стандартную 
технику. Просушите 
поверхность, слегка обдув её 
воздухом без примесей. 
Примечание: 
Для перекрытия пульпы используйте 
гидроокись кальция.

3.	 Нанесение бондинга 
Для бондинга G-ænial A’CHORD к эмали и/
или дентину используйте светоотверждаемую 
бондинговую систему, например G-Premio 
BOND, G-ænial Bond, G-BOND (Рис.1). Следуйте 
инструкциям производителя.

4.	 Нанесение G-ænial A’CHORD#)	

1a)	Извлечение материала из шприца: Снимите 
крышечку со шприца и выдавите материал на 
блок для замешивания. 
Примечания
•	 После извлечения материала поверните 

поршень шприца против часовой стрелки 
на пол-оборота либо на полный оборот, 
чтобы сбросить остаточное давление 
внутри шприца. Сразу после использования 
закройте шприц крышечкой. 

•	 Извлечение материала может быть 
затруднено, если до этого материал 
хранился в холодильнике. Перед 
использованием оставьте материал 
на несколько минут при комнатной 
температуре.

•	 После извлечения материала избегайте 
его долгого нахождения под общим 
освещением – это может сократить время 
работы с материалом.

1b)	 Извлечение материала из Унидозы: 
Вставьте Унидозу G-ænial A’CHORD в Пистолет 
для Унидоз или аналогичный инструмент. 
Снимите крышку и внесите материал 
непосредственно в подготовленную 
полость. Оказывайте равномерное давление. 
Продолжайте надавливать на рукоятку 
Пистолета для Унидоз, извлекая Пистолет и 
Унидозу изо рта пациента. Это не даст Унидозе 
отделиться от Пистолета.

2)	 Внесите материал в полость с помощью 
подходящего инструмента. 
Примечание: 
При использовании Базовых (Core) оттенков 
для выполнения эстетичной реставрации 
достаточно использовать только один оттенок.

3)	 Перед светоотверждением  
реставрации произведите её 
оконтуривание, используя 
стандартные методы.

4)	 Светоотверждение 
Произведите 
светоотверждение G-ænial A’CHORD с помощью 
фотополимеризационной установки (Рис. 
2). Держите световод как можно ближе к 
полимеризуемой поверхности. Ознакомьтесь 
со следующей таблицей для оценки 
времени облучения и эффективной глубины 
отверждения.

Время облучения и эффективная глубина 
отверждения (ISO 4049)

10 сек (LED высокой мощности) 
(>1200 мВ/см2)  
20 сек (Галоген/LED) (>700 мВ/см2)

A1, A2, A3, A3.5, JE, AE, BW 2.5 мм

A4, A5, A6, AO1, AO2, AO3, BOW 2.0 мм

Примечания:
•	 Материал следует наносить и 

фотополимеризовать послойно. Для 
уточнения максимально допустимой 
толщины слоя обратитесь к таблице выше.

•	 При пониженной интенсивности 
света материал может недостаточно 
фотополимеризоваться или обесцветиться.

5)	 Окончательная обработка и полировка 
Произведите окончательную обработку 
и полировку, используя алмазные боры, 
полировочные наконечники и диски. Для 
получения яркого блеска можно использовать 
полировочные пасты.

КЛИНИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 
Однослойное моделирование
В большинстве случаев будет достаточно 
использовать какой-то один Стандартный 
оттенок. В случаях, где требуется более высокая 
светопроницаемость или, наоборот, опаковость, 
можно дополнительно использовать один из 
Специальных оттенков (1-a & 2-a).
Техника многослойного нанесения
1.	 Полости большого объёма 

В большинстве случаев наилучшие эстетические 
результаты будут достигнуты при использовании 
техники послойного нанесения нескольких 
оттенков. Для блокировки просвечивания тёмного 
фона полости рта и маскировки изменённого в 
цвете дентина подберите подходящий опаковый 
оттенок, а затем продолжайте работу, используя 
Стандартный оттенок (1-b). 
Для придания реставрации максимальной 
естественности, например, для воссоздания 
возрастных изменений, последним слоем следует 
наносить один из эмалевых оттенков (1-b).

2.	 Глубокие полости в дистальной группе зубов 
Внесите в нижнюю часть полости инжектируемый 
композит, например, G-ænial Universal Injectable, 
или текучий композит, например, G-ænial Flo X или 
G-ænial Universal Flo. 
Затем нанесите выбранный Стандартный оттенок. 
Для достижения оптимальных эстетических 
результатов используйте один из внешних 
специальных оттенков в качестве последнего 
композитного слоя (2-b). 
При большом объёме полости для замещения 
объёма дентина и упрочнения реставрации 
можно использовать композит, усиленный 
стекловолокном, например everX Flow.
*В качестве прокладочного материала или базы могут также 
использоваться *GC Fuji LINING PASTE PAK, GC Fuji LINING LC, GC 
Fuji IX GP или GC Fuji II LC. При использовании этих материалов 
следуйте соответствующим инструкциям производителя.

Примеры Клинического Применения 
(Клинические Советы № 1, 2)

Стандартный(1-a) (2-a)(1-b) (2-b)
Стандартный

СтандартныйСтандартныйСтандартный

Эмалевый

Эмалевый

Эмалевый

 Техника однослойного
нанесения Техника однослойного нанесенияТехника многослойного нанесения

Техника многослойного
нанесения

Опаковый

Текучий композит

Таблица комбинации оттенков для многослойной 
техники при реставрации больших полостей во 
фронтальной группе зубов (1-b)
VITA A1 A2 A3 A3.5 A4 B1 B2 B3 B4
Опаковые AO1 AO2 AO3 AO3 AO3 AO1 AO2 AO3 AO3
Стандартные A1 A2 A3 A3.5 A4 A1 A2 A3 A3.5
Эмалевые JE JE AE AE AE JE JE AE AE

VITA C1 C2 C3 C4 D2 D3 D4 Bleach
Опаковые AO2 AO3 AO3 AO3 AO1 AO2 AO3 BOW
Стандартные A2 A3 A3 A3,5 A1 A2 A3 BW
Эмалевые JE AE AE AE JE JE AE JE

Более подробное описание оттенков приведено в следующем 
разделе ОТТЕНКИ.

ОТТЕНКИ
Стандартные оттенки: Базовые (Core)(A1, A2, A3, A3.5, 
A4), A5, A6, BW (Обесцвеченный Белый)
Эмалевые (внешние специальные) оттенки: JE 
(Молодая эмаль), AE (Зрелая эмаль)
Опаковые оттенки: AO1, AO2, AO3, BOW 
(Обесцвеченный Опаковый Белый)
Оттенки группы A основаны на шкале оттенков Vita® *.
*Vita® является зарегистрированной торговой маркой Vita Zahnfabrik, 
Bad Säckingen, Germany.

УПАКОВКИ
I.	 Шприцы

1.	 ОТДЕЛЬНО
-	 1 шприц (любого из 14 оттенков) (объём 

материала в шприце 2.1 мл)  
Вес одного шприца : 4.0 г

II.	 Унидозы
1.	 ОТДЕЛЬНО

a.	 Упаковка из 15 унидоз (любого из 14 
оттенков) (объём материала в унидозе 0.16 
мл) 
Вес одной унидозы : 0.3 г

ХРАНЕНИЕ
Для поддержания оптимальных рабочих качеств 
хранить при температуре 4-25°C / 39.2-77.0°F вдали 
от источников высокой температуры и прямых 
солнечных лучей.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
1.	 При попадании материала на слизистые 

полости рта или на кожу немедленно удалите 
материал губкой или ватным тампоном, 
смоченным спиртом. Тщательно промойте 
поражённый участок водой. Во избежание 
подобных ситуаций следует использовать 
раббер-дам и/или масло какао для изоляции 
рабочего поля от прилежащих тканей полости 
рта и кожи.

2.	 При попадании в глаза немедленно промойте 
большим количеством воды и обратитесь к 
врачу-офтальмологу.

3.	 Избегайте попадания материала в 
пищеварительный тракт.

4.	 Перед тем, как вносить материал в полость, 
сначала выдавите небольшое его количество в 
стороне от пациента, чтобы убедиться, что он 
нормально извлекается.

5.	 Во время работы надевайте резиновые или 
пластиковые перчатки во избежание прямого 
контакта с ингибированными воздухом слоями 
композита и возможного возникновения 
аллергических реакций.

6.	 В процессе фотополимеризации надевайте 
защитные очки.

7.	 Во время полировки полимеризованного 
материала используйте пылесборник и 
надевайте маску, чтобы избежать попадания 
частиц пыли в дыхательные пути.

8.	 Не смешивайте материал с другими схожими 
продуктами.

9.	 Избегайте попадания материала на одежду.
10.	В случае попадания материала на ткани зубов 

и участки ортопедических конструкций, 
не задействованные в работе, удалите его 
подходящим инструментом, губкой или ватным 
тампоном до полимеризации.

11.	Не используйте G-ænial A’CHORD в комбинации 
с материалами, содержащими эвгенол, так как 

Fig. 1

Fig.  2
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эвгенол может воспрепятствовать нормальному 
отверждению G-ænial A’CHORD.

12.	При работе всегда используйте средства 
индивидуальной защиты (РРЕ) – перчатки, 
защитные маски, защитные очки.

13.	В редких случаях у некоторых пациентов 
наблюдалась повышенная чувствительность 
к материалу. В случае возникновения 
аллергических реакций необходимо прекратить 
использование материала и обратиться к врачу.

Некоторые продукты, упоминаемые в настоящей 
Инструкции, могут быть классифицированы как 
опасные в соответствии с Согласованной на 
глобальном уровне системой классификации и 
маркировки химических веществ (GHS). Обязательно 
ознакомьтесь с соответствующими Паспортами 
безопасности (safety data sheets), доступными по 
ссылке: 
http://www.gceurope.com 
Паспорта безопасности можно также запросить у 
Вашего поставщика.
ОЧИЩЕНИЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ:
МНОГОРАЗОВЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ 
МАТЕРИАЛОВ: во избежание перекрёстной передачи 
микрофлоры от пациента к пациенту инструменты 
подобных систем требуют проведения дезинфекции 
промежуточного уровня. Сразу после применения 
проверьте инструмент и заводские метки на предмет 
повреждений. В случае обнаружения повреждений 
немедленно прекратите использование инструмента. 
НЕ ПОГРУЖАТЬ В ЖИДКОСТЬ. Тщательно очищайте 
инструмент во избежание образования скоплений 
загрязняющих частиц и их последующего присыхания 
к поверхности инструмента. Производите 
дезинфекцию, используя одобренные органами 
здравоохранения средства инфекционного контроля, 
рекомендованные для проведения дезинфекции 
промежуточного уровня; в процессе проведения 
дезинфекции соблюдайте соответствующие 
нормативы регионального/национального правового 
регулирования.
Информация о нежелательных событиях, которые 
имеют признаки неблагоприятного события 
(инцидента) при использовании вышеназванного 
материала на территории Российской Федерации, 
может быть направлена уполномоченному 
представителю производителя в РФ, ООО «Крафтвэй 
Фарма»: e-mail: dental@kraftway.ru;
http://www.kraftwaydental.ru, 129626, г. Москва, ул. 
3-я Мытищинская, д. 16, строение 60, комната 30, 
помещение I, этаж 5, 8 495 232-69-33.

Последняя редакция : 02/2021

Pred p ouži   enrozop is mít
prečítajte návod na použitie. SK

G-ænial A’CHORD™ 
SVETLOM TUHNÚCI RÁDIOOPÁKNY VÝPLŇOVÝ 
KOMPOZIT
Na použitie len v stomatologickej praxi v odporúčaných 
indikáciách.
DOPORUČENÉ INDIKÁCIE
1.	 Priame výplne pre kavity I., II., III., IV. a V. triedy.
2.	 Priame výplne pre klinovité defekty a kavity na 

povrchu koreňa.
3.	 Priame výplne pre fazety a uzatvorenie diastémy.

KONTRAINDIKÁCIE
1.	 Priame prekrytie pulpy.
2.	 Nepoužívajte tento produkt u pacientov so 

známou alergiou na metakrylátový monomér 
alebo metakrylátový polymér.

NÁVOD NA POUŽITIE 
1.	 Výber odtieňa 

Zub vyčistite pemzou a vodou. Odtieň treba vybrať 
ešte pred izoláciou. Príslušné odtiene kompozitu 
G-ænial A’CHORD vyberte podľa vzorkovníka 
odtieňov. G-ænial A’CHORD Core odtiene boli 
vytvorné tak, aby sa zhodovali s niekoľkými 
odtieňmi Vita, ako je opísané v tabuľke nižšie. Je 
samozrejme možná tiež stratifikácia. Pozrite si 
časť „KLINICKÉ TIPY“, kde nájdete rady týkajúce sa 
stratifikácie.

Zhoda odtieňov medzi VITA® Classic a G-ænial 
A’CHORD Core

VITA® Classic 
odtiene

G-ænial 
A’CHORD Core 
odtiene

G-ænial 
A’CHORD Core 
odtiene

VITA® Classic 
odtiene

A1 A1

A1

A1

A2 A2 B1

A3 A3 D2

A3.5 A3.5

A2

A2

A4 A4 B2

B1 A1 C1

B2 A2 D3

B3 A3

A3

A3

B4 A3.5 B3

C1 A2 C2

C2 A3 C3

C3 A3 D4

C4 A3.5

A3.5

A3.5

D2 A1 B4

D3 A2 C4

D4 A3 A4 A4

2.	 Preparácia kavity  
Kavitu preparujte bežným 
spôsobom. Vysušte jemným 
vyfúknutím bez prímesi oleja.. 
Poznámka: 
Na prekrytie pulpy použite 
hydroxid vápenatý.

3.	 Bondovanie 
G-ænial A’CHORD nabondujte na sklovinu a/alebo 
dentín pomocou svetlom tuhnúceho väzbového 
systému, ako je napr. G-Premio BOND, G-ænial 
Bond, G-BOND (Obr. 1). Dodržiavajte pokyny 
výrobcu.

4.	 Aplikácia kompozitu G-ænial A’CHORD#)	

1a)	Nanášanie pomocou striekačky: zo striekačky 
odstráňte kryt a materiál vytlačte na miešaciu 
podložku. 
Poznámka: 
•	 Po nanesení otočte piest striekačky v 

protismere hodinových ručičiek o polovicu 
otáčky až po celú otáčku. Uvoľníte tak, zvyšný 
tlak vo vnútri striekačky. Po použití ihneď 
znovu uzatvorte. 

•	 Ak materiál vyberáte z chladničky, vytláčanie 
materiálu môže byť náročnejšie. Pred použitím 
ho preto nechajte pár minút postáť pri izbovej 
teplote.

•	 Po vytlačení materiál nenechávajte príliš dlho 
vystavený okolitému svetlu. Okolité svetlo 
môže skrátiť manipulačný čas.

1b)	 Nanášanie pomocou špičky Unitip: Špičku 
G-ænial A'CHORD Unitip vložte do aplikátora 
Unitip APPLIER alebo jeho obdoby. Odstráňte 
uzáver a materiál vytlačte priamo do 
preparovanej kavity. Vyvíjajte rovnomerný tlak 
(obr. 2). Pri vyberaní aplikátora Unitip APPLIER a 
špičky Unitip z úst neprestávajte vyvíjať tlak na 
držadlo aplikátora. Zabránite tak uvoľneniu špičky 
Unitip z aplikátora.

2)	 Vhodným nástrojom materiál naneste do kavity. 
Poznámka: 
Pri použití štandardných (Core) odtieňov je na 
dosiahnutie estetických výplní potrebný iba jeden 
odtieň.

3)	 Kontúrovanie pred  
vytvrdzovaním svetlom. 
Kontúrujte bežným 
spôsobom.

4)	 Vytvrdzovanie svetlom 
G-ænial A’CHORD vytvrdzujte 
pomocou prístroja na vytvrdzovanie svetlom (Obr. 
2). Svetlovod umiestnite čo najbližšie k povrchu. 
Čas polymerizácie a účinná hĺbka vytvrdzovania sú 
uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Časy polymerizácie a účinná hĺbka vytvrdzovania 
(ISO 4049)

10 sek. (Vysoko výkonná LED 
lampa) (>1200 mW/cm²) 
20 sek. (Halogén / LED) (>700 
mW/cm²)

A1, A2, A3, A3.5, JE, AE, BW 2,5 mm

A4, A5, A6, AO1, AO2, AO3, BOW 2,0 mm

Poznámka:
•	 Materiál je nutné nanášať a vytvrdzovať 

svetlom po vrstvách. Maximálna hĺbka vrstiev 
je uvedená v tabuľke.

•	 Nižšia intenzita svetla môže spôsobiť 
nedostatočné stuhnutie alebo zafarbenie 
materiálu.

5)	 Konečné opracovanie a leštenie 
Na konečné opracovanie a leštenie použite 
diamantové vrtáčiky, leštiace gumičky a disky. Na 
dosiahnutie vysokého lesku možno použiť leštiace 
pasty.

KLINICKÉ TIPY 
Technika vrstvenia jedným odtieňom
Vo väčšine prípadov bude stačiť použitie jedného 
štandardného odtieňa. V prípadoch, keď je potrebný 
vyšší stupeň translucencie alebo opacity, je možné zvoliť 
jeden zo špeciálnych odtieňov (1-a & 2-a).
Viac odtieňová technika vrstvenia
1.	 Veľké kavity

Vo väčšine prípadov sa esteticky najlepší výsledok 
dosiahne technikou vrstvenia viacerých odtieňov. 
Na zabránenie presvitania z ústnej dutiny, príp. na 
zamaskovanie diskolorovaného dentínu si vyberte 
príslušný opákny odtieň a pokračujte v dostavbe so 
štandardným odtieňom (1-b). 
Aby výplň bola prirodzenejšia, t. j. aby odrážala zmeny 
vzhľadu súvisiace s vekom, na finálnu vrstvu treba 
použiť niektorý zo sklovinných odtieňov (1-b). 

2.	 Hlboké kavity v distálnom úseku
Na dno kavity naneste injekčný kompozit G-ænial 
Universal Injectable alebo flow s nízkou viskozitou 
G-ænial Flo X, G-ænial Universal Flo. 
Potom naneste Štandardný odtieň. Na dosiahnutie 
optimálneho estetického vzhľadu ako finálnu vrstvu 
kompozitu použite niektorý z vonkajších špeciálnych 
odtieňov (2-b). 
V prípade veľkej kavity sa môže použiť kompozit 
vystužený vláknami, ako je everX Flow, ako náhrada 
dentínu na zosilnenie výplne.
*GC Fuji LINING PASTE PAK, GC Fuji LINING LC, GC Fuji IX GP alebo GC 
Fuji II LC sa tiež môžu použiť ako podložka alebo základný materiál. 
Postupujte podľa pokynov výrobcu na použitie.

Príklady klinickej aplikácie (Klinické typy č. 1, 2)
štandardný(1-a) (2-a)(1-b) (2-b)

štandardný

štandardnýštandardnýštandardný

sklovina

sklovina

sklovina

Jedno odtieňová
technika vrstvenia

Jedno odtieňová
technika vrstvenia

Viac odtieňová
technika vrstvenia

Zatekavý kompozit
Viac odtieňová
technika vrstvenia

opákny

Tabuľka kombinácii odtieňov pri použití viacerých 
vrstiev vo veľkých kavitách zubov predného úseku 
(1-b)
VITA A1 A2 A3 A3.5 A4 B1 B2 B3 B4
Opákny AO1 AO2 AO3 AO3 AO3 AO1 AO2 AO3 AO3
Štandardný A1 A2 A3 A3.5 A4 A1 A2 A3 A3.5
Sklovina JE JE AE AE AE JE JE AE AE

VITA C1 C2 C3 C4 D2 D3 D4 Bleach
Opákny AO2 AO3 AO3 AO3 AO1 AO2 AO3 BOW
Štandardný A2 A3 A3 A3,5 A1 A2 A3 BW
Sklovina JE AE AE AE JE JE AE JE

Podrobnosti o odtieňoch nájdete v nasledujúcom odseku o 
ODTIEŇOCH.

ODTIENE
Štandardné odtiene: Core (A1, A2, A3, A3.5, A4), A5, A6, 
BW (odtieň po bielení)
Sklovinné odtiene: JE (sklovina pre mladých), AE (sklovina 
pre dospelých)
Opákne odtiene: AO1, AO2, AO3, BOW (odtieň po bielení 
opákny),
Odtieň A podľa vzorkovníka Vita® * Shade.
*Vita® je registrovaná obchodná značka Vita Zahnfabrik, Bad Sackingen, 
Nemecko.

BALENIA
I.	 Striekačky

1.	 NÁHRADNÁ NÁPLŇ 
-	 1 striekačka (v 14 odtieňoch) (2,1 ml v každej 

striekačke)  
Hmotnosť jednej striekačky: 4,0 g

II.	 Špičky Unitips
1.	 NÁHRADNÁ NÁPLŇ 

a.	 Balenie 15 Unitipsov (každý v 14 odtieňoch) 
(0,16 ml v každom Unitipse) 
Poznámka: 
Hmotnosť jednej špičky Unitip : 0,3 g 

USKLADNENIE 
Pre zachovanie optimálnych vlastností, skladujte na 
suchom a tmavom mieste (4 – 25 °C / 39,2 – 77,0 °F), 
chráňte pred vysokými teplotami alebo priamym 
slnečným žiarením.

UPOZORNENIA 
1.	 V prípade zasiahnutia sliznice úst alebo 

pokožky, ihneď odstráňte vatou alebo špongiou 
namočenou v alkohole. Opláchnite vodou. 
Pre izoláciu operačného poľa je možné použiť 
koferdam a/lebo cocoa butter (kakaové maslo). 

2.	 V prípade zasiahnutia očí, ihneď vypláchnite 
vodou a vyhľadajte lekára.

3.	 Dávajte pozor, aby nedošlo k požitiu materiálu.
4.	 Pred začatím procesu aplikácie, vytlačte čiastočne 

materiál mimo úst a preč od pacienta, aby ste 
zabezpečili správny tok materiálu.

5.	 Pri práci s materiálom používajte plastové alebo 
gumové rukavice, aby ste sa vyhli priamemu 
kontaktu so vzduchom inhibovanými vrstvami 
živice a zabránili prípadnej precitlivenosti.

6.	 Pri vytvrdzovaní svetlom používajte ochranné 
okuliare.

7.	 Pri leštení polymerizovaného materiálu používajte 
odsávacie zariadenie a ochrannú masku, aby ste sa 
vyhli vdýchnutiu brúsneho prachu.

8.	 Nemiešajte s inými podobnými výrobkami.
9.	 Dajte pozor, aby ste si materiálom nezašpinili odev.
10.	V prípade zasiahnutia nežiadúceho zuba alebo 

náhrady, ihneď odstráňte pomocou nástroja, 
špongie alebo vatového tampónu ešte pred 
vytvrdzovaním svetlom.

11.	G-ænial A’CHORD nepoužívajte v kombinácii s 
materiálmi obsahujúcimi eugenol, keďže eugenol 
môže narušiť tuhnutie kompozitu G-ænial 
A’CHORD.

Obr. 1

Obr.  2

12.	Vždy používajte osobné ochranné pomôcky (OOP) 
ako ochranné rukavice, masky a kryt oči.

13.	V ojedinelých prípadoch môže výrobok spôsobiť 
citlivosť u niektorých osôb. Ak sa vyskytne takáto 
reakcia, prerušte používanie výrobku a vyhľadajte 
lekára.

Niektoré produkty, spomínané v tomto návode na 
použitie, môžu byť podľa GHS klasifikované ako 
nebezpečné. Vždy sa zoznámte s bezpečnostnými 
kartami, ktoré sú k dispozícii na: 
http://www.gceurope.com 
Možné je ich tiež získať u Vášho dodávateľa
ČISTENIE A DEZINFEKCIA
OPAKOVANE POUŽÍVANÉ DÁVKOVACIE POMÔCKY: aby 
sa zabránilo krížovej kontaminácii medzi pacientmi 
potrebujú tieto dávkovacie pomôcky strednú úroveň 
dezinfekcie. Ihneď po použitím ich skontrolujte a označte 
v prípade pochybností. Ak boli poškodené, zlikvidujte 
ich. NEPONÁRAJTE. Aby nedochádzalo k zasychaniu a 
hromadeniu nečistôt dávkovaciu pomôcku dôkladne 
vyčistite. Dezinfikujte s registrovanými zdravotníckymi 
dezinfekčnými prostriedkami na strednej úrovni 
dezinfekcie podľa regionálnych / národných smerníc.
Hlásenie nežiadúcich účinkov:
Ak sa Vám vyskytnú akékoľvek nežiadúce účinky, reakcie 
alebo podobné udalosti, pri používaní tohto výrobku 
vrátane tých, ktoré nie sú uvedené v tomto návode na 
použitie, oznámte ich priamo cez príslušný vigilance 
systém, zadaním správnej autority Vašej krajiny, na 
nasledujúcom linku:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/
contacts_en
ako aj na našom vnútornom systéme bdelosti: 
vigilance@gc.dental
Týmto spôsobom prispejete k zvýšeniu bezpečnosti 
tohto výrobku.

Naposledy upravené: 02/2021

Pred uporabo natančno  
preberite navodila za uporabo. SL

G-ænial A’CHORD™ 
SVETLOBNO-POLIMERIZAJOČI, RESTAVRACIJSKI 
RADIOPAČNI KOMPOZIT
Primerno za uporabo izključno za zobozdravnike v 
priporočenih indikacijah
INDIKACIJE ZA UPORABO
1.	 Direktne restavracije kavitet razredov I, II, III, IV in V. 
2.	 Direktne rastavracije klinastih defektov in 

koreninskih površin.
3.	 Direktne restavracije faset in zapiranje diastem.

KONTRAINDIKACIJE
1.	 Direktna kritja pulpe.
2.	 Izogibajte se uporabi tega izdelka pri pacientih, 

z znano alergijo na monomere ali polimero 
metalakrilata.

NAVODILA ZA UPORABO
1.	 Izbira barve 

Zob očistite s plovcem in vodo. Barvo je treba 
izbrati pred izolacijo zoba. S pomočjo barvnega 
ključa G-ænial A’CHORD izberite odgovarjajočo 
barvo G-ænial A’CHORD . G-ænial A’CHORD Core 
barve so razvili tako, da ustrezajo več Vita barvam, 
kot je opisano v spodnji tabeli. Seveda je možna 
tudi stratifikacija. O naslovu za stratifikacijo glejte 
razdelek »KLINIČNI NASVETI«.

Barvna tabela med VITA® Classic barvami in G-ænial 
A’CHORD Core barvami

VITA® Classic 
Barve

G-ænial 
A’CHORD Core 
Barve

G-ænial 
A’CHORD Core 
Barve

VITA® Classic 
Barve

A1 A1

A1

A1

A2 A2 B1

A3 A3 D2

A3.5 A3.5

A2

A2

A4 A4 B2

B1 A1 C1

B2 A2 D3

B3 A3

A3

A3

B4 A3.5 B3

C1 A2 C2

C2 A3 C3

C3 A3 D4

C4 A3.5

A3.5

A3.5

D2 A1 B4

D3 A2 C4

D4 A3 A4 A4

2.	 Priprava kavitete  
Kaviteto pripravite po 
standardnem postopku. Nežno 
spihajte z zrakom, ki ne vsebuje 
olja. 
Opomba: 
Za kritje pulpe uporabimo kalcijev hidroksid.

3.	 Vezava 
Za vezavo G-ænial A’CHORD na sklenino in/ali na 
dentin, uporabite svetlobnopolimerizajoči sistem 
za vezavo kot npr. G-Premio BOND, G-ænial Bond, 
G-BOND (Fig. 1). Sledite navodilom za uporabo.

4.	 Nanašanje G-ænial A’CHORD#)	

1a)	Doziranje iz brizge: odstranite pokrovček brizge in 
iztisnite material na mešalno podlago. 
Opomba
•	 Po uporabi, namestite pokrovček brizge in ga 

v nasprotni smeri urinega kazalca zaprite do 
polovice polnega obrata, da sprostite preostali 
tlak v brizgi. Zaprite takoj po uporabi.

•	 Po hranjenju na hladnem lahko pride 
do oteženega iztisa.Material bo mogoče 
težko iztisniti, če ga boste uporabili takoj iz 
hladilnika. Pred uporabo pustite stati izdelek 
nekaj minut na sobni temperaturi.

•	 Po nanosu materiala ne puščajte predolgo na 
svetlobi, saj lahko le-ta vpliva na rok uporabe.

1b)	 Doziranje iz kapsul Unitip: 
Kapsulo G-ænial A'CHORD Unitip vstavite v 
aplikator Unitip APPLIER ali podobno. Odstranite 
pokrovček in material iztisnite neposredno v 
pripravljeno kaviteto. Uporabite zmeren pritisk 
(slika. 2). Vzdržujte pritisk na aplikatorju med 
odstranjevanjem aplikatorja in kapsule iz ust. To 
preprečuje izpad kapsule is aplikatorja.

2)	 Material nanesite v kaviteto z ustreznim 
instrumentom 
Opomba: 
Uporabljajte Standardne (Core) barve, potrebna je 
samo ena barva, da dosežete estetske rezultate

3)	 Pred svetlobnim strjevanjem,  
uporabite standardne tehnike 
oblikovanja.

4)	 Svetlobna polimerizacija 
Svetlobno polimerizirajte 
G-ænial A’CHORD z uporabo 
polimerizacijske lučke (slika. 2). Svetlobni vodnik 
približajte kar najbližje površini. Ravnajte se po 
tabeli Čas presvetljevanja in globina strjevanja. 

Čas presvetljevanja in globina strjevanja (ISO 4049)

10 sec. (High power LED) (>1200 
mW/cm²) 
20 sec. (Halogen/LED) (>700 
mW/cm²)

A1, A2, A3, A3.5, JE, AE, BW 2.5 mm

A4, A5, A6, AO1, AO2, AO3, BOW 2.0 mm

Opomba:
•	 Material je treba nanašati in svetlobno 

polimerizirati v slojih. Maksimalna debelina je 
podana v tabeli.

•	 Nezadostna moč svetlobe lahko povzroči 
nezadostno polimerizacijo in zabarvanje 
materiala.

5)	 Končna obdelava in poliranje 
Končno obdelavo in poliranje naredite z 
diamantnimi svedri in diski za poliranje. Za večji 
sijaj lahko uporabite polirne paste.

KLINIČNA NAVODILA 
Enobarvna tehnika nanosa
V večini primerov bo dovolj ena standardna barva. Če 
potrebujete več translucence, lahko izberete eno od 
zunanjih specialnih barv (1-a & 2-a).
Več barvna tehnika plastenja
1.	 Velike kavitete

V večini primerov nudi večslojna tehnika zelo dobre 
estetske rezultate. Za prekritje presevanja ali prekritje 
zabarvanega dentina uporabite notranje specialne 
barve in nadaljujte s specialnimi barvami (1-b).  
Da bo restavracija izgledala naravno, uporabite za 
zaključni sloj zunanje specialne barve(1-b). 

2.	 Globoke kavitete v posteriorni regiji 
Na dnu kavitete nanesite kompozit kot npr. G-ænial 
Universal Injectable ali tekoče kompozite kot npr. 
G-ænial Flo X, G-ænial Universal Flo. 
Nato nadaljujte s standardno barvo. Za najboljši 
estetski učinek pa uporabite zunanje specialne barve 
kot končni sloj kompozita (2-b). 
V primeru velike kavitete lahko uporabimo tudi 
kompozit ojačan z vlakni, kot je everX Flow.
*GC Fuji LINING PASTE PAK, GC Fuji LINING LC, GC Fuji IX GP or GC 
Fuji II LC se lahko prav tako uporabijo kot materiali za podloge. Pri 
tem se je treba držati proizvajalčevih navodil za uporabo.

Klinični primeri (kliničnia navodila No.1, 2)
Standard(1-a) (2-a)(1-b) (2-b)

Standard

StandardStandardStandard

Sklenina

Sklenina

Sklenina

Eno barva tehnika plastenja Eno barva tehnika plastenjaVeč barvna tehnika plastenja
Tekoči kompozit
Več barvna tehnika plastenja

Opaker

Barvna Sklenina a za večplastno tehniko za velike 
kavitete anteriornih zob (1-b)
VITA A1 A2 A3 A3.5 A4 B1 B2 B3 B4
Opačne AO1 AO2 AO3 AO3 AO3 AO1 AO2 AO3 AO3
Standardne A1 A2 A3 A3.5 A4 A1 A2 A3 A3.5
Skleninske JE JE AE AE AE JE JE AE AE

VITA C1 C2 C3 C4 D2 D3 D4 Bleach
Opačne AO2 AO3 AO3 AO3 AO1 AO2 AO3 BOW
Standardne A2 A3 A3 A3,5 A1 A2 A3 BW
Skleninske JE AE AE AE JE JE AE JE

Za vse detajle glede barv, glejte poglavje BARVE.

BARVE
Standardne barve: Core (A1, A2, A3, A3.5, A4), A5, A6, BW 
(Bleaching White)
Skleninske barve: JE (Junior Enamel), AE (Adult Enamel)
Opačne barve: AO1, AO2, AO3, BOW (Bleaching Opaque 
White),
Barve temeljijo na barvah Vita® *.
*Vita® je začčitni znak tovarne Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Germany.

PAKIRANJE
I.	 Brizge

1.	 REFIL
-	 1 brizga (v 14 barvah) (2.1mL po brizgi)  

Teža brizge : 4.0g
II.	 Unitipi

1.	 REFIL
a.	 Paket po 15 kapsul (v vseh 14 barvah) (0.16mL 

po kapsuli)| 
Opomba : 
Teža po unitipu : 0.3g

SHRANJEVANJE
Za optimalno zmogljivost je priporočeno shranjevanje v/
na hladnem in temnem prostoru (4-25°C / 39.2-77.0°F). 
Ne izpostavljajte visokim temperaturam in direktni 
sončni svetlobi.

OPOZORILO
1.	 v primeru stika z oralnim tkivom ali kožo takoj 

odstranite z vato ali gobico namočeno v alkohol. 
Sperite z vodo. Da se izognete stiku, lahko za 
zaščito uporabite tudi rubber dam in/ali cocoa 
butter.

2.	 V primeru stika z očmi, takoj izperite z vodo in 
poiščite zdravniško pomoč.

3.	 Izogibajte se zaužitju materiala.
4.	 Pred začetkom poljnjenja kavitete, iztisnite delček 

paste zunaj pacientovih ust in stran od pacienta, 
da si zagotovite enakomeren iztisk in tok paste.

5.	 Uporabite plastične ali gumijaste rokavice med 
uporabo, da se izognete neposrednemu stiku 
z zračno inhibriranim slojem kompozita in tako 
preprečite možnost preobčutljivosti.

6.	 Med svetlobno polimerizacijo nosite svetlobna 
očala.

7.	 Pri poliranju polimeriziranega materiala uporabite 
zbiralnik prahu in nosite masko, da se izognete 
vdihavanju odvečnega prahu.

8.	 Ne mešajte z drugimi podobnimi izdelki.
9.	 Izogibajte se brisanju materiala v oblačila.
10.	V primeru stika materiala z drugimi zobmi ali 

protetičnimi nadomestki, odstranite material z 
instrumentom, gobico ali vatno kroglico pred 
polimerizacijo.

11.	Ne uporabljajte G-ænial A’CHORD v kombinaciji 
z materiali, ki vsebujejo eugenol, saj lahko oslabi 
kakovost G-ænial A’CHORD materiala.

12.	Vedno je potrebno nositi osebno zaščitno opremo, 
kot so rokavice, maske za obraz in zaščitna očala.

13.	V redkih primerih lahko material pri nekaterih 
ljudeh povzroči preobčutljivost. V takem primeru 
prekinite z uporabo izdelka in napotite pacienta 
k zdravniku.

Nekateri izdelki, ki se nanašajo na ta navodila za uporabo, 
so lahko razvščeni kot nevarni. GHS. Vedno se seznanite z 
varnostnimi listi, ki so na voljo. 
at: http://www.gceurope.com 
Lahko jih dobite tudi pri vašem dobavitelju.
ČIŠČENJE IN DEZINFEKCIJA:
SISTEM ZA VEČKRATNO UPORABO: da se prepreči 
navzkrižna kontaminacija med pacienti je potrebna 
dezinfinfekcija po vsakem pacientu. Takoj po uporabi 
materiala preverite ali je kvaliteta materiala ustrezna ali je 
poškodovan in ga v takem primeru zavrzite. 
OPOZORILO. Temeljito očistite delovno površino, da 
preprečite sušenje in kopičenje nesnage. Razkužite 
z registriranim razkužilom v skladu z regionalnimi/
nacionalnimi smernicami.
POROČILO O NEŽELENIH UČINKIH:
Če se zavedate kakršnih koli neželenih učinkov, reakcij ali 
podobnih dogodkov, do katerih je prišlo pri uporabi tega 
izdelka, vključno s tistimi, ki niso navedeni v tem navodilu 
za uporabo, jih prijavite neposredno prek ustreznega 
sistema za stalni nadzor, tako da izberete ustrezen organ 
v vaši državi dostopni preko naslednje povezave:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/
contacts_sl
kot tudi v našem sistemu notranjega nadzora: vigilance@
gc.dental
Na ta način boste prispevali k izboljšanju varnosti tega 
izdelka.

Zadnja izdaja: 02/2021
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Pre upotrebe pažljivo pročitati uputstvo. SR

G-ænial A’CHORD™ 
SVETLOSNO POLIMERIZUJUĆI RENDGENSKI VIDLJIV 
KOMPOZITNI RESTAURATIVNI MATERIJAL
Samo za stručnu stomatološku upotrebu u 
preporučenim indikacijama.
INDIKACIJE ZA UPOTREBU
1.	 Direktna restauracija kaviteta I, II, III, IV i V klase .
2.	 Direktna restauracija klinastih defekata i kaviteta 

površine korena.
3.	 Direktna restauracija faseta i zatvaranja dijastema.

KONTRAINDIKACIJE
1.	 Direktno prekriivanje pulpe.
2.	 Izbegavati upotrebu ovog proizvoda kod 

pacijenata alergičnih na metakrilatne monomere 
ili metakrilatne polimere.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU
1.	 Izbor boje 

Zub očistiti abrazivnom pastom i vodom. Boju 
izabrati pre izolacije zuba. Odgovarajuću G-ænial 
A’CHORD boju izabrati prema donjim tablicama. 
G-ænial A’CHORD Core (standardne) boje 
odgovaraju nekoliko Vita boja, kako je prikazano. 
Moguće je i slojevanje boja. Savete o slojevanju 
potražiti pod “KLINIČKI SAVETI”.

Usklađenost VITA® Classic boja i G-ænial A’CHORD 
Core (standardnih) boja

VITA® Classic 
boje

G-ænial 
A’CHORD Core 
(standardne) 
boje

G-ænial 
A’CHORD Core 
(standardne) 
boje

VITA® Classic 
boje

A1 A1

A1

A1

A2 A2 B1

A3 A3 D2

A3.5 A3.5

A2

A2

A4 A4 B2

B1 A1 C1

B2 A2 D3

B3 A3

A3

A3

B4 A3.5 B3

C1 A2 C2

C2 A3 C3

C3 A3 D4

C4 A3.5

A3.5

A3.5

D2 A1 B4

D3 A2 C4

D4 A3 A4 A4

2.	 Preparacija kaviteta  
Kavitet preparisati standardnim 
tehnikama. Osušiti blagim 
mlazom bezuljnog vazduha. 
Važno: 
Za prekrivanje pulpe koristiti 
kalcijum hidroksid.

3.	 Spajanje  
Za spajanje G-ænial A’CHORD materijala za gleđ i / 
ili dentin, koristiti svetlosno polimerizujući sistem 
za spajanje, kao što su G-Premio BOND, G-ænial 
Bond ili G-BOND (slika 1). Pridržavati se uputstava 
proizvođača.#)	 Postavljanje materijala G-ænial A’CHORD 

1a)	Doziranje iz tube: odstraniti poklopac tube i 
istisnuti materijal na podlogu za mešanje. 
Važno
•	 Nakon doziranja klip tube okrenuti u smeru 

obrnutom od kazaljke na satu za pola ili celi 
okret, kako bi se otpustio preostali pritisak u 
tubi. Poklopiti odmah nakon upotrebe.

•	 Istiskivanje materijala odmah nakon čuvanja 
na hladnom mestu može biti otežano. Ostaviti 
ga na sobnoj temperaturi nekoliko minuta 
pre upotrebe.

•	 Nakon doziranja izbegavati duže izlaganje 
okolnom svetlu. Okolno svetlo može skratiti 
vreme upotrebe.

1b)	 Doziranje iz Unitip nastavka: 
G-ænial A'CHORD Unitip nastavak postaviti na 
Unitip APLIKATOR ili odgovarajući. Odstraniti 
poklopac i materijal istisnuti direktno u 
preparisani kavitet. Koristiti stalni pritisak (slika 
2). Održavati pritisak na ručici aplikatora tokom 
odstranjivanja Unitip APLIKATORA i Unitip 
nastavka iz usta. Time se sprečava ispadanje 
Unitip nastavka iz aplikatora.

2)	 Materijal postaviti u kavitet odgovarajućim 
instrumentom. 
Važno: 
Koristiti Core (standardne) boje; za izradu estetskih 
restauracija potrebna je samo jedna boja.

3)	 Oblikovati standardnim  
tehnikama pre svetlosne 
polimerizacije.

4)	 Svetlosna polimerizacija 
G-ænial A’CHORD 
polimerizovati korišćenjem 
uređaja za svetlosnu polimerizaciju (slika 2). Vođicu 
za svetlo držati što je moguće bliže površini. 
Pridržavati se vremena osvetljavanja i dubine 
stvrdnjavanja navedenih u tablici. 

Vreme osvetljavanja i efektivna dubina 
stvrdnjavanja (ISO 4049)

10 sek. (visokoefikasno (High 
Power) LED svetlo) (>1200 mW/
cm²) 
20 sek. (halogeno/LED svetlo) (>700 
mW/cm²)

A1, A2, A3, A3.5, JE, AE, BW 2,5 mm

A4, A5, A6, AO1, AO2, AO3, BOW 2,0 mm

Važno:
•	 Materijal postaviti i polimerizovat svetlom u 

slojevima. Pridržavati se maksimalne debljine 
sloja iz gornje tablice.

•	 Manji intenzitet svetla može prouzrokovati 
nedovoljnu polimerizaciju ili diskoloracije 
materijala.

5)	 Završna obrada i poliranje 
Završno obraditi i polirati dijamantnim svrdlima, 
nastavcima i diskovima za poliranje. Za postizanje 
visokog sjaja mogu se koristiti paste za poliranje.

KLINIČKI SAVETI 
Tehnika slojevanja jedne boje
U većini slučajeva je dovoljno korišćenje jedne 
Standard (standardne) boje. Ako je potreban viši stepen 
translucencije ili opaciteta, može se izabrati jedna od 
Special (specijalnih) boja (1-a & 2-a).
Multi-shade layering technique
1.	 Veliki kaviteti

U većini slučajeva višebojna tehnika slojevanja 
pruža najbolje estetske rezultate. Za blokiranje tame 
iz oralne šupljine ili za maskiranje diskolorisanog 
dentina, odabrati odgovarajuću opaker boju i 
nastaviti nadogradnju Standard (standardnom) 
bojom (1-b). 
Za prirodniji izgled restauracije, npr. za prikaz 
promena u izgledu usled starenja, završni sloj treba da 
se sastoji od gleđne boje (1-b). 

2.	 Duboki kaviteti u bočnom području
Na dno kaviteta naneti kompozit za ubrizgavanje kao 
što je G-ænial Universal Injectable ili tečni kompozit 
poput G-ænial Flo X ili G-ænial Universal Flo. 
Zatim postaviti Standard (standardnu) boju. Za 
optimalnu estetiku koristiti spoljašnju specijalnu boju 
kao završni kompozitni sloj (2-b). 
Kod velikih kaviteta, za nadoknadu dentina i 
pojačanje restauracije može se koristiti vlaknima 
pojačan kompozit kao što je everX Flow.
*GC Fuji LINING PASTE PAK, GC Fuji LINING LC, GC Fuji IX GP ili GC 
Fuji II LC takođe se mogu koristiti kao premaz ili bazni materijal. 
Pridržavati se odgovarajućih uputstava za upotrebu proizvođača.

Primeri kliničke primene (Klinički saveti br. 1, 2)
Standard(1-a) (2-a)(1-b) (2-b)

Standard

StandardStandardStandard

Enamel

Enamel

Enamel

One shade  
layering technique One shade layering techniqueMulti shade layering technique Multi shade layering technique

Opaque

Flowable composite

Prikaz kombinacije boja za višeslojno slojevanje 
velikih kaviteta prednjih zuba (1-b)
VITA boje A1 A2 A3 A3.5 A4 B1 B2 B3 B4
Opakne boje AO1 AO2 AO3 AO3 AO3 AO1 AO2 AO3 AO3
Standardne boje A1 A2 A3 A3.5 A4 A1 A2 A3 A3.5
Gleđne boje JE JE AE AE AE JE JE AE AE

VITA boje C1 C2 C3 C4 D2 D3 D4 Izbjeljivanje
Opakne boje AO2 AO3 AO3 AO3 AO1 AO2 AO3 BOW
Standardne boje A2 A3 A3 A3,5 A1 A2 A3 BW
Gleđne boje JE AE AE AE JE JE AE JE

Detaljne informacije o bojama navedene su pod tačkom BOJE.

BOJE
Standard Shades (standardne boje): Core (A1, A2, A3, 
A3.5, A4), A5, A6, BW (Bleaching White / bela za izbeljene 
zube)
Enamel Shades (Gleđne boje): JE (Junior Enamel) za 
decu, AE (Adult Enamel) za odrasle
Opaque Shades (opakne boje): AO1, AO2, AO3, BOW 
(Bleaching Opaque White / opakna bela za izbeljene 
zube),
A boje su zasnovane na Vita®* bojama.
*Vita® je registrovani zaštitni znak fabrike Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, 
Nemačka.

PAKOVANJE
I.	 Tuba-špric

1.	 DOPUNA
-	 1 tuba-špric (u 14 boja) (2,1 ml po tubi) 

Težina po tubi: 4,0 g
II.	 Unitip nastavci

1.	 DOPUNA
a.	 Pakovanje 15 nastavaka (svaki u 14 boja) (0,16 

ml po nastavku) 
Važno: 
Težina po nastavku: 0,3 g

ČUVANJE
Za optimalne rezultate preporučuje se čuvanje 
na temperaturama od 4-25°C, daleko od visokih 
temperatura ili direktne sunčeve svetlosti.

UPOZORENJE
1.	 U slučaju dodira s oralnim tkivima ili kožom, 

odmah odstraniti vatom ili sunđerom nakvašenim 
u alkohol. Isprati vodom. Za izbegavanje dodira 
i izolaciju radnog polja od kože ili oralnog tkiva 
može se koristiti koferdam i/ili kakao puter.

2.	 U slučaju dodira sa očima, odmah isprati vodom i 
obratiti se lekaru.

3.	 Izbegavati gutanje materijala.
4.	 Prie početka izrade restauracije, malu količinu 

materijala istisnuti izvan usta pacijenta, kako bi se 
osiguralo nesmetano tečenje materijala.

5.	 Tokom rada koristiti plastične ili gumene 
rukavice, kako bi se sprečio dodir s kiseonikom 
inhibiranim slojevima materiala i sprečila moguća 
preosetljivost.

6.	 Za vreme polimerizacije nositi zaštitne naočare.
7.	 Kod poliranja polimerizovanog materijala, 

koristiti skupljač prašine i nositi zaštitnu masku za                  
izbegavanje udisanja prašine.

8.	 Proizvod ne mešati sa sličnim proizvodima.
9.	 Izbegavati dodir materijala s odećom.
10.	U slučaju neželjenog dodira sa zubom 

ili protetskim restauracijama, odstraniti 
instrumentom, sunđerom ili komadićem vate pre 
svetlosne polimerizacije.

11.	Ne koristiti G-ænial A’CHORD u kombinaciji sa 
materijalima koji sadrže eugenol jer eugenol može 
sprečiti stvrdnjavanje materijala G-ænial A’CHORD.

12.	Uvek treba nositi lična zaštitna sredstva (PPE 
- Personal protective equipment), kao što su 
rukavice, maske za lice i zaštitne naočare.

13.	U retkim slučajevima ovaj proizvod može izazvati 
osetljivost kod nekih osoba. U slučaju takve 
reakcije odmah prekinuti upotrebu proizvoda i 
obratiti se lekaru.

Neki proizvodi navedeni u ovim uputstvima mogu biti 
svrstani u opasne u skladu sa Globalno usklađenim 
sistemom razvrstavanja i označavanja hemikalija (GHS 
– Globally Harmonized System of Classification and 
Labelling of Chemicals). Uvek je potrebno upoznati se sa 
sigurnosno-tehničkim listovima materijala dostupnim na: 
http://www.gceurope.com 
Mogu se nabaviti i od dobavljača.
ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJA:
SISTEM ZA VIŠEKRATNO DOZIRANJE: za izbegavanje 
međusobne zaraze između pacijenata, ovaj sistem 
zahteva srednji nivo dezinfekcije. Odmah nakon 
upotrebe proveriti uređaj i označiti ga ako su mu svojstva 
umanjena. U slučaju oštećenja uređaj baciti. 
NE URANJATI U VODU. Uređaj detaljno očistiti kako bi 
se sprečilo sušenje i nakupljanje ostataka materijala. 
Dezinfikovati ga registrovanim sredstvom za srednji nivo 
kontrole infekcije u zdravstvu u skladu sa regionalnim / 
nacionalnim propisima.
OBAVEŠTAVANJE O NEŽELJENIM DEJSTVIMA:
Ako postanete svesni bilo kakvih neželjenih dejstava, 
reakcija ili sličnih događaja do kojih je došlo upotrebom 
ovog proizvoda, uključujući i one koji nisu navedeni 
u ovom uputstvu za upotrebu, molimo da ih prijavite 
direktno kroz odgovarajući sistem nadzora, odabirom 
odgovarajućeg autoriteta u vašoj državi, dostupno 
putem sledeće veze:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/
contacts_en
kao i na naš interni sistem nadzora: vigilance@gc.dental
Na taj način doprinećete poboljšanju sigurnosti ovog 
proizvoda.

Poslednja revizija: 02/2021

Перед застосуванням уважно  
прочитайте інструкцію з використання. UK

Дж-еніал А'КОРД 
РЕНТГЕНОКОНТРАСТНИЙ КОМПОЗИТ СВІТЛОВОЇ 
ПОЛІМЕРИЗАЦІЇ
Для використання лише лікарями-стоматологами у 
випадках, що описані в даній інструкції.
ПОКАЗАННЯ ДО ВИКОРИСТАННЯ
1.	 Прямі реставрації порожнин I, II, III, IV та V Класів.
2.	 Прямі реставрації клиноподібних дефектів та 

карієсу поверхні кореня.
3.	 Пряме виготовлення вінірів та закриття діастем.

ПРОТИПОКАЗАННЯ
1.	 Пряме перекриття пульпи.
2.	 Не використовуйте цей матеріал для пацієнтів з 

алергією на мономер метакрилата, або полімер 
метакрилата.

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОРИСТАННЯ
1.	 Вибір відтінку 

Очистіть зуб пемзою та водою. Підбір відтінку 
треба проводити перед ізоляцією робочого 

Fig. 1

Fig.  2

поля. Оберіть необхідний відтінок Дж-еніал 
А'КОРД, використовуючи таблицю відтінків 
Дж-еніал А'КОРД, що наведена нижче. Основні 
відтінки створені, щоб відповідати декільком 
відтінкам Віта, як показано в таблиці нижче. 
Стратифікація також є одним із варіантів. Будь 
ласка, зверніться до розділу «КЛІНІЧНІ ПОРАДИ» 
щодо методики застосування стратифікації.

Відповідність відтінків Віта Класік Шейд та Дж-
еніал А'КОРД Кор шейд

Віта Класік 
Шейд

Дж-еніал 
А'КОРД Кор 
шейд

Дж-еніал 
А'КОРД Кор 
шейд

Віта Класік 
Шейд

A1 A1

A1

A1

A2 A2 B1

A3 A3 D2

A3.5 A3.5

A2

A2

A4 A4 B2

B1 A1 C1

B2 A2 D3

B3 A3

A3

A3

B4 A3.5 B3

C1 A2 C2

C2 A3 C3

C3 A3 D4

C4 A3.5

A3.5

A3.5

D2 A1 B4

D3 A2 C4

D4 A3 A4 A4

2.	 Підготовка порожнини  
Відпрепаруйте порожнину, 
використовуючи традиційну 
методику. Висушіть повітрям 
без домішок масла під 
невеликим тиском. 
Примітка: 
Для перекриття пульпи використовуйте 
гідроксид кальцію.

3.	 Бондинг матеріалу 
Для бондингу Дж-еніал А'КОРД до емалі та/або 
дентину використовуйте адгезивні системи 
світлової полімеризації, наприклад, Джі-Преміо 
БОНД, Дж-еніал Бонд, Джі-БОНД (Рис. 1). 
Дотримуйтесь інструкцій виробника.

4.	 Внесення Дж-еніал А'КОРД#)	

1a)	Видавлювання зі шприца: зніміть ковпачок 
зі шприца та видавіть матеріал на блок для 
замішування. 
Примітка
•	 Після видавлювання проверніть плунжер 

шприца на пів оберта проти годинникової 
стрілки, щоб позбутися надлишкового тиску 
всередині шприца. Встановіть ковпачок 
одразу після використання. 

•	 Матеріал може важко видавлюватися 
зі шприца одразу після виймання з 
холодильника. Перед використанням 
залиште його на декілька хвилин за 
звичайної кімнатної температури. 

•	 Після видавлювання матеріалу уникайте 
його знаходження під дією природного 
освітлення протягом довгого часу. 
Навколишнє світло може скоротити 
робочий час. 

1b)	 Видавлювання з канюлі: 
Встановіть канюлю Дж-еніал в Пістолет 
для канюль Юнітіп ЕПЛАЄР чи подібний до 
нього. Зніміть ковпачок та видавіть матеріал 
безпосередньо у відпрепаровану порожнину. 
Видавлюйте рівномірно (Рис. 2). Продовжуйте 
натискати на ручку пістолета під час виведення 
його з канюлею з ротової порожнини. Це не 
дозволить канюлі випасти з пістолета.

2)	 Внесіть матеріал в порожнину, використовуючи 
відповідний інструмент. 
Примітка: 
При використанні Стандартних (Основних) 
відтінків, потрібен лише один відтінок, щоб 
отримати естетичну реставрацію.

3)	 Відконтуруйте перед  
полімеризацією світлом, 
використовуючи стандартні 
методики.

4)	 Полімеризація світлом 
Полімеризуйте Дж-еніал 
А'КОРД, використовуючи полімеризаційний 
пристрій (Рис. 2). Тримайте світловод якомога 
ближче до поверхні. Для визначення часу та 
глибини полімеризації зверніться до таблиці, що 
наведена нижче.

Час та глибина полімеризації (ISO 4049)

10 сек. (Потужний світлодіодний 
полімеризатор) (>1200 мВт/см2) 
20 сек. (Галогеновий / 
світлодіодний полімеризатор) 
(>700 мВт/см2)

A1, A2, A3, A3.5, JE, AE, BW 2.5 мм

A4, A5, A6, AO1, AO2, AO3, BOW 2.00 мм

Примітка:
•	 Матеріал необхідно вносити та 

полімеризувати пошарово. Для визначення 
максимальної допустимої товщини шару, 
будь ласка, зверніться до таблиці.

•	 Менша інтенсивність світлового потоку 
може призвести до неповної полімеризації 
або дисколорації матеріалу.

5)	 Фінішна обробка та полірування 
Здійсніть фінішну обробку та полірування 
використовуючи алмазні бори, полірувальні 
головки та диски. Для отримання більшого 
блиску можна використовувати полірувальні 
пасти.

КЛІНІЧНІ ПОРАДИ 
Техніка одного відтінку
У більшості випадків використання одного 
Стандартного відтінку є достатнім. У випадках, коли 
потрібна додаткова прозорість чи опаковість, можна 
використати один зі Спеціальних відтінків (1-а & 2-а).
Багатовідтінкова техніка
1.	 У випадку великих порожнин

У більшості випадків техніка використання 
декількох відтінків дасть найкращі естетичні 
результати. Для блокування просвічування з 
глибини ротової порожнини або маскування 
забарвленого дентину використовуйте відповідний 
опаковий відтінок та продовжуйте реставрацію за 
допомогою Стандартного відтінку (1-б).  
Для того, щоб зробити реставрацію більш подібною 
до натуральних тканин, наприклад, передати вікові 
зміни, останнім шаром потрібно наносити шар 
емалі (1-б).

2.	 У випадку великих порожнин у жувальних зубах
Внесіть на дно порожнини ін’єкційний композит, 
такий як Дж-еніал Юніверсал Iнджектебл, чи 
текучий композит, такий як Дж-еніал Фло Ікс, Дж-
еніал Юніверсал Фло. 
Потім внесіть Стандартний відтінок. Для 
отримання оптимального естетичного результату 
використовуйте зовнішній спеціальний відтінок у 
якості останнього шару (2-б). 
У випадку великих порожнин можна використати 
підсилений волокном композит everX Flow у якості 
замінника дентину для підсилення реставрації. 
*Фуджі ЛАЙНІНГ ПЕЙСТ ПАК, Фуджі ЛАЙНІНГ ЕлСі, Фуджі IX ДжіПі 
чи Фуджі ІІ ЕлСі можна також використовувати як прокладку або 
базу реставрації. Дотримуйтесь інструкцій виробника.

Приклади клінічного використання (Клінічні 
поради №1, 2)

Стандарт1а 2а1б 2б
Стандарт

СтандартСтандартСтандарт

Емаль

Емаль

Емаль

Одновідтінкова техніка Одновідтінкова технікаБагатовідтінкова техніка
Рідкий композит
Багатовідтінкова техніка

Опак

Таблиця комбінації відтінків для декількох шарів 
у великих порожнинах передніх зубів (1-б)
VITA A1 A2 A3 A3.5 A4 B1 B2 B3 B4
Опак AO1 AO2 AO3 AO3 AO3 AO1 AO2 AO3 AO3
Стандарт A1 A2 A3 A3.5 A4 A1 A2 A3 A3.5
Емаль JE JE AE AE AE JE JE AE AE

VITA C1 C2 C3 C4 D2 D3 D4 Bleach
Опак AO2 AO3 AO3 AO3 AO1 AO2 AO3 BOW
Стандарт A2 A3 A3 A3,5 A1 A2 A3 BW
Емаль JE AE AE AE JE JE AE JE

За детальним описом відтінків зверніться до розділу ВІДТІНКИ

ВІДТІНКИ
Стандартні Відтінки: Основні (A1, A2, A3, A3.5, A4), A5, 
A6, BW (Відбілений)
Емалеві відтінки: JE (Молода Емаль), AE (Доросла 
Емаль)
Опакові відтінки: AO1, AO2, AO3, BOW (Відбілений 
опак)
Відтінки базуються на шкалі Віта
Віта це зареєстрована торгова марка компанії Zahnfabrik, Bad 
Säckingen, Німеччина.

ПАКОВАННЯ

I.	 Шприци
1.	 ОКРЕМО

-	 1 шприц (у 14 відтінках) (2.1 мл у шприці) 
Вага шприца: 4.0 г

II.	 Канюлі
1.	 ОКРЕМО

a.	 Паковання 15 канюль (кожного з 14 відтінків) 
(0.16 мл у канюлі) 
Примітка: 
Вага унідози: 0.3г

ЗБЕРІГАННЯ
Для забезпечення оптимальних властивостей, 
зберігайте за кімнатної температури 4-25°C / 39.2-
77.0°F подалі від високих температур чи прямих 
сонячних променів.

УВАГА
1.	 У випадку контакту матеріалу з м’якими 

тканинами ротової порожнини або шкірою 
негайно видаліть матеріал ватним тампоном або 
губкою, змоченими у спирті. Промийте водою. 
Для запобігання потраплянню матеріалу на 
шкіру або слизову використовуйте для ізоляції 
робочого поля кофердам та/або масло какао.

2.	 При потраплянні в очі негайно промийте водою 
та зверніться до лікаря.

3.	 Слідкуйте, щоб пацієнт не проковтнув матеріал.
4.	 Перед тим як розпочати внесення, 

видавіть частину матеріалу на палетку, щоб 
переконатися, що матеріал витікає правильно.

5.	 Для уникнення прямого контакту з інгібованим 
шаром композиту, що може призвести до 
виникнення чутливості, надягайте полімерні або 
гумові рукавички.

6.	 Використовуйте захисні окуляри під час 
полімеризації світлом. 

7.	 При поліруванні полімеризованого матеріалу 
використовуйте пилозбірник та маску для 
запобігання вдиханню дрібних частинок 
матеріалу. 

8.	 Не змішуйте з іншими подібними матеріалами.
9.	 Не допускайте потрапляння матеріалу на одяг.
10.	У випадку потрапляння матеріалу на 

непризначену для цього поверхню зуба або 
протезної конструкції приберіть матеріал 
інструментом, губкою або ватною кулькою 
перед полімеризацією світлом.

11.	Не використовуйте Дж-еніал А'КОРД в поєднанні 
з матеріалами, які містять евгенол, оскільки 
евгенол може завадити полімеризації Дж-еніал 
А'КОРД.

12.	Завжди використовуйте засоби індивідуального 
захисту, такі як захисні рукавички, маски та 
захисні засоби для очей.

13.	В поодиноких випадках матеріал може 
викликати чутливість у деяких пацієнтів. У 
разі виникнення таких реакцій припиніть 
використання матеріалу та зверніться до лікаря 
відповідної спеціалізації.

Деякі матеріали, які зазначені в даній інструкції, 
можуть класифікуватися як небезпечні відповідно до 
GHS. Завжди ознайомлюйтеся з Паспортами Хімічної 
Безпеки, які ви можете завантажити за наступним 
посиланням: 
http://www.gceurope.com 
Їх також можна отримати у вашого постачальника.
ОЧИЩЕННЯ ТА ДЕЗІНФЕКЦІЯ:
СИСТЕМИ ДОСТАВЛЕННЯ БАГАТОРАЗОВОГО 
ВИКОРИСТАННЯ: з метою запобігання перехресному 
інфікуванню пацієнтів ці системи вимагають 
дезінфекції середнього рівня. Одразу після 
використання перевіряйте їх стан. Не використовуйте 
у разі пошкодження. Викидайте систему у разі її 
пошкодження 
НЕ ЗАНУРЮЙТЕ У РОЗЧИНИ ДЛЯ ДЕЗІНФЕКЦІЇ. 
Ретельно очистіть систему, щоб запобігати засиханню 
та накопичення забруднень. Продезінфікуйте її 
засобом для середнього рівня дезінфекції, який 
зареєстрований в установах охорони здоров’я 
відповідно до регіональних/ національних вимог.
НЕБАЖАНІ ЕФЕКТИ – ЗВІТНІСТЬ
Якщо ви дізнаєтеся про будь-які небажані наслідки, 
реакції або подібні випадки, що виникли внаслідок 
використання цього продукту, включаючи ті, що 
не зазначені в цій інструкції щодо використання, 
будь ласка, повідомте про них безпосередньо 
уповноваженого представника виробника в Україні за 
наступною адресою: info@kristar.ua
а також до нашої системи внутрішнього контролю: 
vigilance@gc.dental
Таким чином, ви будете сприяти підвищенню безпеки 
цього продукту.

Останні зміни внесено: 02/2021

UA.TR.101

Уповноважений представник в Україні: 
Товариство з обмеженою відповідальністю «КРІСТАР-
ЦЕНТР» 
вул. Межигірська, буд. 50, кв.2, м. Київ, 04071, Україна 
тел/факс: +380445020091, 
email: info@kristar.ua 
kristar.ua

Kullanmadan önce talimatları dikkatlice okuyunuz. TR

G-ænial A’CHORD™ 
IŞIK İLE POLİMERİZE OLAN RADYOPAK KOMPOZIT 
RESTORATIF
Tavsiye edilen endikasyonlarda sadece bir diş hekimi 
tarafından kullanım içindir.

Fig. 1

Fig.  2

KULLANIM ENDİKASYONLARI
1.	 Sınıf I, II, III, IV ve V kaviteler için doğrudan restoratif.
2.	 Kama şeklindeki kusurlar ve kök yüzey kaviteleri 

için doğrudan restoratif.
3.	 Veneer ve diastema kapatılması için doğrudan 

restoratif.

KONTRENDİKASYONLARI
1.	 Direkt pulpa örtücü.
2.	 Metakrilat monomer veya metakrilat polimere 

alerjisi olduğu bilinen hastalarda bu ürünü 
kullanmaktan kaçının.

KULLANIM TALİMATLARI
1.	 Renk Seçimi 

Dişi ponza ve su ile temizleyin. Renk seçimi 
izolasyondan önce yapılmalıdır. Aşağıdaki 
tablolara başvurarak uygun G-ænial A’CHORD 
renk tonlarını seçin. G-ænial A’CHORD Temel renk 
tonları, aşağıdaki tabloda açıklandığı gibi çeşitli 
Vita renk tonlarıyla eşleşecek şekilde geliştirilmiştir. 
Tabakalamada elbette bir seçenektir. Tabakalama 
önerileri ile ilgili olarak lütfen “KLİNİK İPUÇLARI” 
bölümüne bakınız.

VITA® Klasik Renkler ve G-ænial A’CHORD Core 
renkleri arasındaki renk eşlemesi 

VITA® Klasik 
Renkleri

G-ænial 
A’CHORD Core 
renkleri

G-ænial 
A’CHORD Core 
renkleri

VITA® Klasik 
Renkleri

A1 A1

A1

A1

A2 A2 B1

A3 A3 D2

A3.5 A3.5

A2

A2

A4 A4 B2

B1 A1 C1

B2 A2 D3

B3 A3

A3

A3

B4 A3.5 B3

C1 A2 C2

C2 A3 C3

C3 A3 D4

C4 A3.5

A3.5

A3.5

D2 A1 B4

D3 A2 C4

D4 A3 A4 A4

2.	 Kavite Hazırlama  
Standart teknikler kullanarak 
kaviteyi hazırlayın. Yağsız hava 
ile hafif hava ile kurutun. 
Not: 
Pulpa örtücü olarak kalsiyum 
hidroksit kullanınız.

3.	 Bonding Uygulama 
G-ænial A’CHORD'u mineye ve / veya dentine 
bağlamak için, G-Premio BOND, G-ænial Bond, 
G-BOND gibi ışıkla sertleşen bir bağlayıcı sistem 
kullanın (Şekil 1). Üreticinin talimatlarını izleyin.

4.	 G-ænial A’CHORD'un yerleştirilmesi#)	

1a)	Bir şırıngadan sıkın: şırınga kapağını çıkarın ve 
malzemeyi bir karıştırma pedine dağıtın. 
Not
•	 Sıktıktan sonra, şırınga içindeki tortu 

basıncını boşaltmak için şırınga pistonunu 
saat yönünün tersine yarım tur döndürün. 
Kullanımdan hemen sonra kapağını kapatın.

•	 Soğuk depolamadan çıkarıldıktan hemen 
sonra malzemenin ekstrüde edilmesi zor 
olabilir. Kullanmadan önce, normal oda 
sıcaklığında birkaç dakika bekletin.

•	 Sıktıktan sonra, ortam ışığına uzun süre 
maruz kalmasından kaçının. Ortam ışığı 
manipülasyon süresini kısaltabilir.

1b)	 Bir Unitip'ten Dağıtım: 
G-ænial A'CHORD Unitip'i Unitip APPLIER 
veya eşdeğerine yerleştirin. Kapağı çıkarın ve 
malzemeyi doğrudan hazırlanan kaviteye sıkın. 
Sabit basınç kullanın (Şek. 2). Unitip APPLIER ve 
Unitip'i ağızdan çıkarırken uygulayıcı kolundaki 
basıncı koruyun. Bu, Unitip'in uygulayıcıdan 
gevşemesini önler.

2)	 Uygun bir yerleştirme aleti kullanarak malzemeyi 
kaviteye yerleştirin. 
Not: 
Standard( Core) tonları kullanarak, estetik 
restorasyonlar elde etmek için sadece bir ton 
gereklidir.

3)	 Standart ışık kullanılarak  
Işıkla Sertleştirmeden önce 
konturlayın.

4)	 Işıkla Kürleme/ polimerizasyon 
 Işık Kürleme cihazı kullnarak 
G-ænial A’CHORD’u ışıklayın. 
(Şek.2) Işık kılavuzunu yüzeye mümkün olduğunca 
yakın tutun. Işınlama Süresi ve Etkili Kür Derinliği 
için aşağıdaki tabloya bakın.

Işınlama Süresi ve Etkili Kür Derinliği (ISO 4049)

10 san. (Yüksek güçlü LED) (>1200 
mW/cm²) 
20 san. (Halojen/LED) (>700 
mW/cm²)

A1, A2, A3, A3.5, JE, AE, BW 2.5 mm

A4, A5, A6, AO1, AO2, AO3, BOW 2.0 mm

Not:
•	 Malzeme tabaka tabaka yerleştirilmeli ve 

tabakaların herbiri ışık ile kürlenmelidir. 
Maksimum tabaka kalınlığı için lütfen 
yukarıdaki tabloya bakınız.

•	 Düşük ışık yoğunluğu, malzemenin yetersiz 
polimerizasyonuna veya renkleşmesine neden 
olabilir. 

5)	 Bitirme Ve Polisaj 
Bitirme ve Parlatma Elmas frezleri, cilalama 
noktalarını ve diskleri kullanarak bitirin ve cilalayın. 
Yüksek bir parlaklık elde etmek için, parlatma 
pastalarını kullanılabilir.

KLİNİK İPUÇLARI 
Tek renk katmanlama tekniği
Çoğu durumda tek bir Standart rengin kullanılması 
yeterli olacaktır. Daha Yüksek derecede bir şefaflık veya 
opaklığın gerekli olduğu durumlarda, Özel renklerden biri 
seçilebilir (1-a & 2-a).
Çoklu renk tabakalama tekniği
1.	 Geniş Kaviteler Olması Durumunda 

Çoğu durumda çok tonlu bir katmanlama tekniği 
en iyi estetik sonuçları verecektir. Ağız boşluğundan 
gelen parlaklığı engellemek veya renklenmiş dentini 
maskelemek için uygun bir opak renk seçin ve 
Standart bir renk (1-b) ile yığıma devam edin. 
Bir restorasyonu daha canlı görünür yapmak için 
örneğin yaşa bağlı değişikliklerin kopyalanması için 
son tabaka bir mine renginden (1-b) oluşmalıdır.

2.	 Posterior bölgede derin kavitler olması durumunda ,
Kavitenin zeminine G-ænial Universal Injectable 
gibi enjekte edilebilir bir kompozit veya G-ænial 
Flo X, G-ænial Universal Flo gibi akıcı bir kompozit 
yerleştirin. 
Ardından Standart bir renk yerleştirin. Optimum 
estetik için, son kompozit katmanı olarak dış özel bir 
renk kullanın (2-b). 
Büyük kavite olması durumunda, restorasyonu 
güçlendirmek için dentin yerine kullanmak 
üzere everX Flow gibi fiber takviyeli bir kompozit 
kullanılabilir.
*GC Fuji LINING PASTE PAK, GC Fuji LINING LC, GC Fuji IX GP veya 
GC Fuji II LC astar veya taban malzemesi olarak da kullanılabilir. İlgili 
üreticinin kullanım talimatlarını izleyin.

Örnek Klinik Uygulamalar (Klinik İpuçları No.1, 2)
Standart(1-a) (2-a)(1-b) (2-b)

Standart

StandartStandartStandart

Mine

Mine

Mine

Tek renk
tabakalama tekniği  Tek renk tabakalama tekniğiÇoklu renk tabakalama tekniği Çoklu renk tabakalama tekniği

Opak

Akışkan kompozit

Anterior dişlerin büyük kavitelerinde çoklu 
tabakalamalar için renk kombinasyon şeması (1-b)
VITA A1 A2 A3 A3.5 A4 B1 B2 B3 B4
Opak AO1 AO2 AO3 AO3 AO3 AO1 AO2 AO3 AO3
Standard A1 A2 A3 A3.5 A4 A1 A2 A3 A3.5
Mine JE JE AE AE AE JE JE AE AE

VITA C1 C2 C3 C4 D2 D3 D4 Bleach
Opak AO2 AO3 AO3 AO3 AO1 AO2 AO3 BOW
Standard A2 A3 A3 A3,5 A1 A2 A3 BW
Mine JE AE AE AE JE JE AE JE

Renklerin ayrıntıları için, aşağıdaki RENKLER bölümüne bakınız.

RENKLER
Standard Renkler: Core (A1, A2, A3, A3.5, A4), A5, A6, BW 
(Bleaching White)
Mine Renkleri: JE (Junior Enamel), AE (Adult Enamel)
Opak Renkler : AO1, AO2, AO3, BOW (Bleaching Opaque 
White),
Renkler Vita® * Renklerine göredir.
* Vita®, Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Almanya'nın tescilli ticari 
markasıdır.

PAKETLEME
I.	 Şırıngalar

1.	 Refil
-	 1 şırınga (14 renkte) (şırınga başına 2.1 mL) 

Şırınga başına ağırlık: 4.0g
II.	 Unitip

1.	 Refil
a.	 15 uçlu paket (her biri 14 renkte) (uç başına 

0.16 mL) 
Not : 
Unitip başına ağırlık: 0.3g

SAKLAMA
Optimum performans için önerilir, yüksek sıcaklıklardan 
veya doğrudan güneş ışığından uzakta 4-25 ° C / 39.2-
77.0 ° F sıcaklıklarda saklayın.

UYARI
1.	 Oral doku veya deri ile temas etmesi halinde, 

derhal pamuk veya alkolle ıslatılmış bir süngerle 
temizleyin. Su ile yıkayın. Temasını önlemek için, 
operasyon alanını tenden veya oral dokudan 
izole etmek için lastik örtü ve / veya kakao yağı 
kullanılabilir.

2.	 Göz ile temasında derhal suyla yıkayın ve tıbbi 
yardım isteyin.

3.	 Malzemenin yutulmamasına dikkat edin.
4.	 Doldurma işlemine başlamadan önce, pastanın 

düzgün bir şekilde aktığından emin olmak için 
pastayı kısmen hastanın ağzının dışında ve 
hastadan uzakta çıkarın

5.	 Olası hassasiyeti önlemek için hava ile inhibe olan 
rezin tabakalarıyla doğrudan teması önlemek için 
çalışma sırasında plastik veya lastik eldiven giyin.

6.	 Işık kürlenmesi sırasında koruyucu gözlük takın.
7.	 Polimerize malzemeyi parlatırken, bir toz toplayıcı 

kullanın ve kesme tozunun solunmasını önlemek 
için bir toz maskesi takın.

8.	 Diğer benzer ürünlerle karıştırmayınız.
9.	 Kıyafetlere malzeme sürülmesinden kaçının.
10.	Dişlerin veya protez apartlarının istenmeyen 

bölgelerine temas etmesi halinde, ışık 
kürlenmesinden önce alet, sünger veya pamuklu 
pelet ile alın.

11.	G-ænial A’CHORD'ı öjenol içeren malzemelerle 
birlikte kullanmayın, öjenol G-ænial A’CHORD'ın 
sertlesmesini engelleyebilir

12.	Eldiven, yüz maskesi ve koruyucu gözlük gibi kişisel 
koruyucu donanım (KKD) daima giyilmelidir..

13.	Nadir durumlarda ürün bazı kişilerde hassasiyete 
neden olabilir. Bu tür reaksiyonlar yaşanırsa, 
ürünün kullanımını bırakın ve bir doktora 
başvurun..

Mevcut IFU'da belirtilen bazı ürünler GHS'ye göre 
tehlikeli olarak sınıflandırılabilir. Kendinizi daima aşağıdaki 
adreste bulunan güvenlik bilgi formlarına alıştırın: 
http://www.gceurope.com 
Ayrıca tedarikçinizden de temin edilebilir.
TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON:
ÇOK KULLANIM TESLİM SİSTEMLERİ: Hastalar arasında 
çapraz bulaşmayı önlemek için bu cihaz orta seviye 
dezenfeksiyon gerektirir. Kullanımdan hemen sonra 
cihazı ve etiketi bozulma açısından inceleyin. Hasar varsa 
cihazı atın. 
SUYA DALDIRMAYIN.  
Kirletici maddelerin kurumasını ve birikmesini önlemek 
için cihazı iyice temizleyin.Bölgesel / ulusal kurallara göre, 
orta düzeyde tescilli sağlık sınıfı enfeksiyon kontrol ürünü 
ile dezenfekte edin.
İSTENMEYEN ETKILER RAPORU:
Kullanım talimatında listelenmeyen yan etkiler dahil 
olmak üzere, bu ürünün kullanımıyla ilgili herhangi 
bir yan etki (istenmeyen etki), reaksiyon veya benzeri 
olayların tespiti durumunda aşağıdaki linkten 
erişebileceğiniz bulunduğunuz ülkenin uygun otoritesini 
seçerek doğrudan ihtiyat sistemi ile lütfen rapor ediniz.
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/
contacts_en
İç ihtiyat sistemimize de bilgi vererek; vigilance@
gc.dental
bu ürünün güvenliğini arttırmaya katkıda bulunacaksınız.

Son Revizyon: 02/2021
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G-ænial A’CHORD™ 
GAISMĀ CIETĒJOŠS RENTGENKONTRASTAINS KOMPOZĪTS 
RESTAURĀCIJĀM 
Profesionālai izmantošanai zobārstniecībā rekomendētās 
indikācijās.
LIETOŠANAS INDIKĀCIJAS
1.	 Tiešās I, II, III, IV un V klases kavitātes restaurācijas.
2.	 Tiešās ķīlveida defektu un sakņu virsmu kavitātes 

restaurācijas 
3.	 Tiešās venīru un diastēmas slēgšanas restaurācijas.

KONTRINDIKĀCIJAS
1.	 Tiešā pulpas pārklāšana.
2.	 Nelietot pacientiem ar alerģiju uz metakrilāta 

monomēriem vai metakrilāta polimēriem. 

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI
1.	 Krāsas noteikšana 

Zobu notīrīt ar pumeku un ūdeni. Krāsas 
noteikšana jāveic pirms izolācijas. Piemērotu 
G-ænial A’CHORD krāsu piemeklējiet zemāk esošā 
tabulā. G-ænial A’CHORD Core krāsas radītas 
tā, lai pieskaņotos vairākām Vita krāsām, kas 
aprakstītas zemāk esošā tabulā. Slāņošana arī ir 
opcija. Padomus slāņošanas tehnikai skatīt sadaļā 
“KLĪNISKIE PADOMI” .

Krāsu atbilstība starp VITA® Classic Shade un G-ænial 
A’CHORD Core krāsām

VITA® Classic 
Shade

G-ænial 
A’CHORD Core 
shade

G-ænial 
A’CHORD Core 
shade

VITA® Classic 
Shade

Fig. 1

Fig.  2
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A1
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A2 A2 B1

A3 A3 D2

A3.5 A3.5

A2

A2

A4 A4 B2

B1 A1 C1

B2 A2 D3

B3 A3

A3

A3

B4 A3.5 B3

C1 A2 C2

C2 A3 C3

C3 A3 D4

C4 A3.5

A3.5

A3.5

D2 A1 B4

D3 A2 C4

D4 A3 A4 A4

2.	 Kavitātes preparēšana  
Kavitāti sagatavot standarta 
tehnikā. Izžāvēt ar maigu 
bezeļļas gaisa strūklu. 
Piezīme: 
Pulpas pārklāšanai izmantojiet 
kalcija hidroksīdu.

3.	 Apstrāde ar adhezīvu 
Lai nodrošinātu G-ænial A’CHORD saķeri ar emalju 
un/vai dentīnu, izmantojiet gaismā cietējošu 
adhezīva sistēmu, piemēram G-Premio BOND, 
G-ænial Bond, G-BOND (att. 1). Ievērojiet ražotāja 
lietošanas instrukciju.

4.	 4. G-ænial A’CHORD izmantošana#)	

1a)	Materiāla sagatavošana no šļirces: noņemiet šļirces 
vāciņu un izspiediet materiālu uz maisāmā papīra. 
Piezīme
•	 Pēc materiāla izspiešanas, šļirces virzuli 

pagriezt atpakaļ pretēji pulksteņrādītāja 
virzienam par pusi līdz pat pilnam 
apgriezienam. Tas samazinās šļircē atlikušo 
spiedienu. Nekavējoties uzlikt šļircei vāciņu. 

•	 Ja materiāls uzglabāts aukstā vietā, to ir grūti 
izspiest. Pirms lietošanas paturiet to dažas 
minūtes istabas temperatūrā. 

•	 Pēc materiāla izspiešanas izvairieties no tā 
pārlieku ilgas ekspozīcijas apkārtējās vides 
gaismā. Apkārtējās vides gaisma var saīsināt 
manipulācijas laiku. 

1b)	 Materiāla sagatavošana no kapsulas: ievietot 
G-ænial A'CHORD Unitip kapsulu aplikatorā 
Unitip APPLIER vai līdzīgā. Noņemiet vāciņu 
un izspiediet materiālu tieši preparētā kavitātē. 
Izmantojiet vienmērīgu spiedienu (att. 2). 
Saglabājiet spiedienu uz rokturi izņemot kapsulu 
no Unitip APPLIER un kapsulu no mutes. Tas 
pasargās no iespējamās kapsulas izkrišanas no 
aplikatora.

2)	 Ar piemērotu instrumentu ievietojiet materiālu 
kavitātē.  
Piezīme: 
Ar standarta (Core) krāsām, tikai viena krāsa ir 
nepieciešama estētiska rezultāta iegūšanai. 

3)	 Izveidojiet nepieciešamo  
formu standarda tehnikā 
pirms cietināšanas ar gaismu. 

4)	 Cietināšana ar gaismu 
Cietiniet G-ænial A’CHORD 
ar polimerizācijas ierīci 
(att. 2). Gaismas avotu novietojiet pēc iespējas 
tuvāk virsmai. Skatīt iradiācijas laiku un efektīvo 
polimerizācijas dziļumu zemāk tabulā. 

Iradiācijas laiks un efektīvais polimerizācijas dziļums 
(ISO 4049)

10 sec. (augstas jaudas LED) (>1200 
mW/cm²) 
20 sec. (halogēnlampa/LED) (>700 
mW/cm²)

A1, A2, A3, A3.5, JE, AE, BW 2.5 mm

A4, A5, A6, AO1, AO2, AO3, BOW 2.0 mm

Piezīme:
•	 Materiāls jāliek un jāpolimerizē pa slāņiem. 

Maksimālo slāņa biezumu skatīt tabulā 
augstāk.

•	 Zemāka gaismas instensitāte var izraisīt 
nepietiekamu cietēšanu vai materiāla 
pārkrāsošanos.

5)	 Apstrāde un pulēšana 
Apstrādāt un nopulēt ar dimanta urbuļiem, 
pulējamiem kausiņiem un diskiem. Lai iegūtu 
izcilu spīdumu izmantojiet pulējamās pastas. 

KLĪNISKIE PADOMI 
Slāņošana ar vienas krāsas izmantošanu 
Vairumā gadījumu pietiekama ir vienas standarda 
krāsas izmantošana. Gadījumos, kad nepieciešams 
caurspīdigums vai opacitāte, var izvēlēties vienu no 
speciālajām krāsām (1-a & 2-a).
Multi-shade layering technique
1.	 Plašas kavitātes gadījumā

Vairumā gadījumu labāku estētisko rezultātu var 
iegūt ar multikrāsu slāņošanas tehniku. Lai nosegtu 
pārkrāsotu dentīnu vai bloķētu tumšo mutes 
dobumu, izvēlieties piemērotu opaka krāsu un 
turpiniet atjaunošanu ar standarta krāsu (1-b). 
Vitāla izskata restaurācijām, piemēram, lai kopētu 
vecuma radītās izmaiņas, pēdējais slānis tiek veidots 
no emaljas krāsas (1-b). 

2.	 Dziļa kavitāte sānu zobu rajonā 
Kavitātes pamatnē aplicējiet injicējamo kompozītu, 
piemēram G-ænial Universal Injectable vai plūstošo 
kompozītu G-ænial Flo X, G-ænial Universal Flo. 
Pec tam aplicējiet standarda krāsu. Kā pēdējo slāni 
izmantojiet arējo speciālo krāsu (2-b). 
Plašas kavitātes gadījumā restaurācijas stiprināšanai 
var izmantot ar šķiedru stiprinātu kompozītu everX 
Flow.
*Kā bāzes materiālu kavitātē var izmantot arī GC Fuji LINING PASTE 
PAK, GC Fuji LINING LC, GC Fuji IX GP vai GC Fuji II LC. Ievērojiet 
attiecīgo ražotāja lietošanas instrukciju.

Izmantošanas piemēri (Klīniskie padomi No.1, 2)
Standard(1-a) (2-a)(1-b) (2-b)

Standard

StandardStandardStandard

Enamel

Enamel

Enamel

One shade  
layering technique One shade layering techniqueMulti shade layering technique Multi shade layering technique

Opaque

Flowable composite

Krāsu kombinācijas tabula multikrāsu slāņošanas 
tehnikai liela izmēra kavitātēs priekšzobos (1-b)
VITA A1 A2 A3 A3.5 A4 B1 B2 B3 B4
Opaka krāsas AO1 AO2 AO3 AO3 AO3 AO1 AO2 AO3 AO3
Standarta krāsa A1 A2 A3 A3.5 A4 A1 A2 A3 A3.5
Emaljas krāsa JE JE AE AE AE JE JE AE AE

VITA C1 C2 C3 C4 D2 D3 D4 Bleach
Opaka krāsas AO2 AO3 AO3 AO3 AO1 AO2 AO3 BOW
Standarta krāsa A2 A3 A3 A3,5 A1 A2 A3 BW
Emaljas krāsa JE AE AE AE JE JE AE JE

Informāciju par krāsām skatīt sadaļā KRĀSAS.

KRĀSAS
Standarta krāsas: Core (A1, A2, A3, A3.5, A4), A5, A6, BW 
(Bleaching White)
Emaljas krāsas: JE (Junior Enamel), AE (Adult Enamel)
Opaka krāsas: AO1, AO2, AO3, BOW (Bleaching Opaque 
White),
A krāsas atbilst Vita® * krāsu skalai.
*Vita® ir Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Vācija reģistrēta preču zīme.

IEPAKOJUMI
I.	 Šļirces

1.	 Papildiepakojumi
-	 1 šļirce ( 14 krāsas) (2.1mL tilpums)  

Šļirces svars : 4.0g
II.	 Kapsulas

1.	 Papildiepakojumi
a.	 iepakojums ar 15 kapsulām ( 14 krāsas) (0.16mL 

tilpums) 
Piezīme : 
Kapsulas svars : 0.3g

Uzglabāšana
Optimālai veiktspējai uzglabāt istabas temperatūrā 
4-25°C / 39.2-77.0°F prom no tiešiem saules stariem un 
augstas temperatūras avota.

BRĪDINĀJUMS
1.	 Kontakta gadījumā ar mutes audiem vai ādu, 

nekavējoties notīrīt ar spirtā samitrinātu švammi 
vai drānu. Noskalot ar ūdeni. Lai izvairītos no 
kontakta ar ādu un mutes dobuma audiem, darba 
lauka izolācijai var izmantot koferdamu un /vai 
kakao sviestu. 

2.	 Kontakta gadījumā ar acīm, nekavējoties izskalot ar 
ūdeni un vērsties pēc medicīniskās palīdzības.

3.	 Izvairieties no materiāla norīšanas.
4.	 Pirms plombēšanas, lai pārliecinātos par 

vienmērīgu plūsmu, materiālu vispirms izspiest 
ārpus mutes. 

5.	 Lai izvairītos no tieša kontakta ar inhibēto slāni 
un novērstu iespējamo sensitivitāti, izmantojiet 
plastikas vai gumijas cimdus.

6.	 Polimerizācijas laikā valkājiet aizsargbrilles.
7.	 Pulējot polimerizētu materiālu, lai izvairītos no 

putekļu ieelpošanas, izmantojiet putekļu savācēju 
un valkājiet aizsargmasku. 

8.	 Nejaukt kopā ar līdzīgiem produktiem.
9.	 Izvairieties no materiāla nokļūšanas uz drēbēm.
10.	Kontakta gadījumā ar nevēlamu zoba vai protēzes 

virsmu, pirms polimerizācijas noņemiet materiālu 
ar instrumentu, švammi vai drānu. 

11.	Nelietot G-ænial A’CHORD kopā ar eigenolu 
saturošiem materiāliem, jo tie var kavēt G-ænial 
A’CHORD cietēšanu.

12.	Vienmēr jāvalkā personīgie aizsarglīdzekli, tādi kā 
cimdi, sejas maska un brilles. 

13.	Retos gadījumos produkts dažiem cilvēkiem 
var izsaukt jutīgumu. Ja novērota šāda reakcija, 
pārtrauciet produkta lietošanu un vērsieties pie 
ārsta. 

Daži šajā instrukcijā minētie produkti saskaņā ar GHS ir 
klasificēti kā bīstami. Vienmēr iepazīstieties ar drošības 
datu lapām, kas pieejamas: 
http://www.gceurope.com 
Tās pieejamas arī no jūsu piegādātāja.

TĪRĪŠANA UN DEZINFEKCIJA:
DAUDZKĀRT LIETOJAMĀS SISTĒMAS: Lai izvairītos no 
krusteniskās infekcijas starp pacientiem, šai ierīcei ir 
veicama vidējā līmeņa dezinfekcija. Uzreiz pēc lietošanas 
pārbaudīt ierīci un uzlīmi uz bojājumiem, Izmest, ja tā 
ir bojāta. 
NEMĒRCĒT. Lai novērstu netīrumu izžūšanu un 
akumulāciju uz tās, ierīci pilnībā notīrīt. Dezinficēt ar 
vidējā līmeņa, reģistrētu veselības aprūpes infekcijas 
kontroles produktu, atbilstoši vietējām/reģionālām 
vadlīnijām.
NEVĒLAMU BLAKUSEFEKTU ZINOŠANAS SISTĒMA:
Ja jums kļūst zināmi jebkādi nevēlami blakusefekti, 
reakcija vai līdzīgi notikumi, kas radušies produkta 
lietošanas laikā, ieskaitot tādus, kas nav minēti šī 
produkta instrukcijā, lūgums par tiem ziņot tieši 
vigilances sistēmā, izvēloties attiecīgo atbildīgo iestādi 
savā valstī, kas ir atrodamas šajā saitē:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/
contacts_en
kā arī mūsu vigilances sistēmā: vigilance@gc.dental
Tādā veidā jūs sniegsiet savu ieguldījumu uzlabojot 
produkta lietošanas drošību.

Pēdējo reizi pārskatīts : 02/2021

Prieš naudodami atidžiai perskaitykite instrukcijas. LT

G-ænial A’CHORD™ 
RENTGENOKONTRASTIŠKA ŠVIESA KIETINAMA 
KOMPOZITINĖ MEDŽIAGA
Skirtas tik gydytojų-odontologų specialistų naudojimui, 
pagal rekomenduojamas indikacijas.
NAUDOJIMO INDIKACIJOS
1.	 I, II, III, IV, V-os klasės ertmių tiesioginėms 

restauracijoms.
2.	 Pleištinių defektų ir šakninio ėduonies ertmių 

tiesioginėms restauracijoms.
3.	 Tiesioginėms laminatų ir diastemos korekcijos 

restauracijoms.

KONTRAINDIKACIJOS
1.	 Nenaudokite tiesioginiam pulpos padengimui.
2.	 Venkite šio produkto naudojimo pacientams 

jautriems metakrilatų monomerams ar 
polimerams.

NAUDOJIMO BŪDAS
1.	 Spalvos parinkimas 

Nuvalykite dantį su poliravimo pasta ir vandeniu. 
Spalvos parinkimas atliekamas prieš izoliaciją. 
Vadovaudamiesi žemiau pateikta lentele 
pasirinkite tinkamą G-ænial A’CHORD spalvą. 
Kai kurie medžiagos atspalviai atitinka Vita ® 
rakto spalvas. Atitikimas patariamojo pobūdžio. 
Tikslesnės informacijos ieškokite skiltyje 
,,KLINIKINIAI PATARIMAI"

 VITA® klasikinių spalvų rakto ir G-ænial A’CHORD 
pagrindinių atspalvių atitikmuo

VITA® 
klasikinės 
spalvos

G-ænial 
A’CHORD Core 
spalvos

G-ænial 
A’CHORD Core 
spalvos

VITA® 
klasikinės 
spalvos

A1 A1

A1

A1

A2 A2 B1

A3 A3 D2

A3.5 A3.5

A2

A2

A4 A4 B2

B1 A1 C1

B2 A2 D3

B3 A3

A3

A3

B4 A3.5 B3

C1 A2 C2

C2 A3 C3

C3 A3 D4

C4 A3.5

A3.5

A3.5

D2 A1 B4

D3 A2 C4

D4 A3 A4 A4

2.	 Ertmės paruošimas  
Standartiniais metodais 
paruoškite danties ertmę. 
Švelniai išdžiovinkite suslėgtu 
oru be alyvos. 
Pastaba: 
Pulpos apsaugai naudokite kalcio hidroksidą.

3.	 Surišimo sistemos panaudojimas 
G-ænial A’CHORD surišimui su emaliu ir / ar 
dentinu naudokite kietėjančias surišimo sistemas, 

Fig. 1

Fig.  2

Fig. 1

kaip G-Premio BOND, G-ænial Bond, G-BOND (Pav. 
1). Vadovaukitės gamintojo nurodymais.

4.	 G-ænial A’CHORD įdėjimas#)	

1a)	Dozavimas iš švirkšto 
Nuimkite kamštelį ir išspauskite medžiagos ant 
maišymo popieriuko. 
Pastaba:
•	 Išspaudę medžiagos pasukite švirkšto 

stūmoklį pusiau arba pilnai prieš laikrodžio 
rodyklę, kad sumažintumėte švirkšto viduje 
susidariusį spaudimą. Iškart po naudojimo 
užsukite kamštelį.

•	 Medžiagą gali būti sunku išspausti, jei ji buvo 
laikoma šaltai. Prieš naudojimą palaikykite 
kompozitą keletą minučių kambario 
temperatūroje.

•	 Išspaudę medžiagos nelaikykite jos ilgai 
aplinkos šviesoje, nes tai gali sutrumpinti 
naudojimo laiką.

1b)	 Išspaudimas iš kapsulės: 
Įdėkite G-ænial A’CHORD kapsulę į kapsulių 
APLIKATORIŲ ar jo analogą. Nuimkite kamštelį ir 
išspauskite medžiagos tiesiai į paruoštą ertmę. 
Naudokite tolygų spaudimą (Pav. 2). 
Spauskite aplikatoriaus rankeną išimdami jį kartu 
su kapsule iš paciento burnos. Tai padės išvengti 
kapsulės iškritimo iš aplikatoriaus.

2)	 Įdėkite medžiagos į ertmę naudodami tinkamą 
instrumentą. 
Pastaba: 
Naudojant standartines (Core) spalvas, norint 
išgauti estetinę restauraciją pakanka vieno 
kompozito atspalvio.

3)	 Prieš kietinimą šviesa  
modeliuokite medžiagą 
standartiniais būdais.

4)	 Kietinimas šviesa 
Kietinkite G-ænial A’CHORD 
naudodami šviesos 
polimerizacinę lempą (Pav. 2). Šviesos šaltinį 
laikykite kaip įmanoma arčiau kietinamojo 
paviršiaus. Naudokitės pateikta efektyvaus 
kietinimo gylio ir švitinimo laikų lentele.

Švitinimo laikai ir efektyvaus kietinimo gyliai (ISO 
4049)

10 sek. (Didelės galios LED) (>1200 
mW/cm²) 
20 sek. (Halogeninė/LED) (>700 
mW/cm²)

A1, A2, A3, A3.5, JE, AE, BW 2.5 mm

A4, A5, A6, AO1, AO2, AO3, BOW 2.0 mm

Pastaba:
•	 Medžiaga dedama į ertmę ir kietinama 

sluoksniais. Maksimalius sluoksnių storius 
žiūrėkite lentelėse

•	 Mažesnis šviesos intensyvumas gali sukelti 
medžiagos pakitimus ar nepakankamai ją 
sukietinti.

5)	 Užbaigimas ir poliravimas 
Poliruokite naudodami deimantinius grąžtelius, 
poliravimo galvutes ir diskus. Galutiniam blizgesiui 
išgauti gali būti naudojamos įvairios poliravimo 
pastos.

KLINIKINIAI PATARIMAI 
Vienos spalvos sluoksniavimo technika
Daugeliu atvejų pakanka naudoti vieną standartinę 
spalvą. Kuomet reikalingas didesnis restauracijos 
skaidrumas ar opakiškumas galima pasirinkti papildomą 
specialų atspalvį (1-a & 2-a).
Daugiasplavė sluoksnavimo technika
1.	 Didelių ertmių restauravimo atvejai

Daugeliu atvejų naudojant daugiasluoksnę techniką 
pasiekiama geresnių estetinių rezultatų. Norėdami 
panaikinti tamsų burnos foną ar pakitusią dentino 
spalvą parinkite tinkamą opakinę spalvą ir tęskite 
darbą standartine spalva (1-b). 
Jei norite padaryti natūralesnę restauraciją, pavyzdžiui 
išgauti amžinius pakitimus , galutiniam sluoksniui 
turėtų būti naudojamos papildomos emalio spalvos 
(1-b). 

2.	 Gilių ertmių restauravimo atvejai krūminių dantų
srityje
Ertmės dugne naudokite takųjį kompozitą, tokį kaip 
G-ænial Universal Injectable, G-ænial Flo X ar G-ænial 
Universal Flo. 
Tuomet naudokite standartinę spalvą. Norėdami 
užtikrinti gerą estetiką - galutiniam kompozito 
sluoksniui naudokite vieną iš specialiųjų išorinių 
spalvų (2-b). 
Didelių ertmių atveju, dentino atstatymui bei 
restauracijos sustiprinimui galite naudoti skaidulomis 
sutvirtintą kompozitą, pavyzdžiui, everX Flow. 
Žiūrėkite į klinikinių atvejų pavyzdžius. 
*GC Fuji LINING PASTE PAK, GC Fuji LINING LC, GC Fuji IX GP ar GC 
Fuji II LC taip pat gali būti naudojami kaip laineris ar pamušalas. 
Vadovaukitės atitinkamomis gamintojų instrukcijomis. 

Klinikinių atvejų pavyzdžiai (klinikiniai patarimai 
Nr.1, 2) 

Standartinė(1-a) (2-a)(1-b) (2-b)
Standartinė

StandartinėStandartinėStandartinė

Emalis

Emalis

Emalis

 Vienspalvė
sluoksniavimo technika Vienspalvė sluoksniavimo technikaDaugiasplavė sluoksnavimo technika

takus kompozitas
Daugiasplavė sluoksnavimo
technika

opakinė

Spalvų, skirtų didelių ertmių restauravimui 
daugiasluoksne technika priekiniuose dantyse, 
derinimo lentelė (1-b)
VITA A1 A2 A3 A3.5 A4 B1 B2 B3 B4
Opakeris AO1 AO2 AO3 AO3 AO3 AO1 AO2 AO3 AO3
Standartinė A1 A2 A3 A3.5 A4 A1 A2 A3 A3.5
Emalio JE JE AE AE AE JE JE AE AE

VITA C1 C2 C3 C4 D2 D3 D4 Bleach
Opakeris AO2 AO3 AO3 AO3 AO1 AO2 AO3 BOW
Standartinė A2 A3 A3 A3,5 A1 A2 A3 BW
Emalio JE AE AE AE JE JE AE JE

Detaliau apie spalvas skaitykite skyriuje SPALVOS. 

SPALVOS
Standartinės spalvos: Pagrindinės (A1, A2, A3, A3.5, A4), 
A5, A6, BW (balta balintiems dantims)
Emalio spalvos: JE (jaunimo), AE (suaugusiųjų emalio)
Opakinės spalvos: AO1, AO2, AO3,BOW (balta opakinė 
balintiems dantims),
Spalvos atitinka Vita® * atspalvius.
*VitaR ® yra registruotas prekinis ženklas Vita Zahnfabrik, Bad Sackingen, 
Vokietija.

PAKUOTĖS
I.	 Švirkštai

1.	 PAPILDYMAS
-	 1 švirkštas (14 spalvų) (2.1ml švirkšte)  

Svoris kapsulėje: 4.0
II.	 Kapsulės

1.	 PAPILDYMAS
a.	 15 kapsulių pakuotė (vienos iš 14 spalvų) 

(0.16ml kapsulėje) 
Pastaba: 
Svoris kapsulėje: 0.3g

LAIKYMAS
Optimaliam darbui užtikrinti, medžiagą laikykite 4-25°C / 
39.2-77.0°F temperatūroje (4-25°C / 39,2-77,0°F), atokiai 
nuo tiesioginės saulės šviesos ir aukštos temperatūros.

ATSARGIAI
1.	 Jei šios medžiagos pateko ant odos ar burnos 

ertmės audinių, nedelsiant pašalinkite kempinėle 
ar vatos tamponėliu, sumirkytais alkoholyje. 
Plaukite vandeniu. Vengiant kontakto su oda ar 
burnos ertmės audiniais gali būti naudojamas 
ruberdamas ir/ar kakavos sviestas.

2.	 Jei šios medžiagos pateko į akis, tuoj pat išplaukite 
vandeniu ir kreipkitės į gydytoją.

3.	 Saugokitės, kad medžiaga nebūtų praryta.
4.	 Prieš pradedant plombavimą dalį medžiagos 

išspauskite atokiau paciento burnos ertmės, kad 
įsitikintumėte, jog medžiaga teka tolygiai.

5.	 Darbo metu mūvėkite plastikines ar gumines 
pirštines, kad išvengtumėte tiesioginio kontakto 
su inhibuotais oru dervos sluoksniais ir galimo 
jautrumo.

6.	 Kietinimo šviesa metu naudokite apsauginius 
akinius.

7.	 Poliruodami sukietintą medžiagą naudokite 
siurbliuką ir dėvėkite apsauginę kaukę, kad 
išvengtumėte apdirbimo metu susidarančių dulkių 
įkvėpimo.

8.	 Nemaišykite su kitais panašiais produktais.
9.	 Stenkitės, kad medžiaga nepatektų ant drabužių.
10.	Tais atvejais, kai medžiaga atsitiktinai patenka 

ant protezų ar ant tų danties vietų, kur neturėjo 
patekti, prieš kietinant šviesa, pašalinkite ją 
instrumentu, kempinėle ar vatos tamponėliu.

11.	Nenaudokite G-ænial A’CHORD kartu su 
produktais, kurių sudėtyje yra eugenolio, kadangi 
jis gali sutrikdyti G-anial kietėjimą.

12.	Asmeninės apsaugos priemonės - pirštinės, kaukės 
ir apsauginiai akiniai turėtų būti naudojamos 
visada.

13.	Retais atvejais šis produktas gali sukelti jautrumą. 
Jei taip atsitiko, nutraukite šio produkto vartojimą 
ir kreipkitės į gydytoją.

Kai kurie naudojimo instrukcijose nurodyti produktai 
GHS gali būti klasifikuojami kaip pavojingos medžiagos. 
Visada susipažinkite su medžiagų charakteristikų 
duomenimis. Juos galite rasti: 
http://www.gceurope.com 
Informacijos taip pat galite gauti pas tiekėjus.
VALYMAS IR DEZINFEKCIJA:
DAUGKARTINIO NAUDOJIMO DOZAVIMO SISTEMOS: 
siekdami išvengti pacientų užkrėtimo – šioms 
priemonėms taikykite vidutinio lygio dezinfekciją. Iškart 
po naudojimo apžiūrėkite priemones ir jų etiketes, 
įvertinkite nusidėvėjimą. Jei sistema nebetinkama 
naudoti- išmeskite. 
NEMIRKYKITE. Kad nesikauptų ir nepridžiūtų nešvarumai 
- priemones kruopščiai valykite. Naudokite vidutinio lygio 
sveikatos priežiūros įstaigų higienos normas atitinkančias 
dezinfekcines priemones, vadovaukitės vietiniais/ 
valstybiniais įstatais.
PRANEŠIMAS APIE NEPAGEIDAUJAMUS PADARINIUS:
Jei naudodamiesi produktu pastebėjote bet 
kokį instrukcijose nepaminėtą šalutinį efektą, 
nepageidaujamą reakciją ar neatitikimą, prašome apie 
juos tiesiogiai pranešti atitinkamoms instancijoms. 
Tai galite padaryti šiame internetiniame puslapyje, 
pasirinkdami Jūsų šaliai atstovaujančią valdžios instituciją:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/
contacts_en
Taip pat galite rašyti mūsų kompanijos atstovams: 
vigilance@gc.dental
Taip prisidėsite prie produkto saugumo gerinimo.
Viimati parandatud : 02/2021

Enne kasutamist tutvu tähelepanelikult  
kasutusjuhendiga. ET

G-ænial A’CHORD™ 
VALGUSKÕVASTUV RÖNTGENKONTRASTNE 
KOMPOSIITMATERJAL
Kasutamiseks ainult hambaravispetsialisti poolt 
soovituslike kasutusnäidustuste korral.
KASUTAMISE NÄIDUSTUSED
1.	 I, II, III, IV ja V klassi kaviteetide direktseks 

restaureerimiseks.
2.	 Kiilukujuliste defektide ja juurepinnal asuvate 

kaviteetide direktseks restaureerimiseks.
3.	 Direktsete laminaatide valmistamiseks ja 

diasteemide sulgemiseks.

VASTUNÄIDUSTUSED
1.	 Otsene pulbi katmine.
2.	 Vältige selle toote kasutamist patsientidel kellel on 

teadaolevalt allergia metakrülaatmonomeerile või 
metakrülaatpolümeerile.

KASUTUSJUHISED
1.	 Värvitooni valik 

Puhastage hammas pimsspulbri ja veega. Sobiv 
toon tuleb valida enne hamba isoleerimist. 
Valige sobivad G-ænial A’CHORD toonid vastavalt 
allolevatele tabelitele. G-ænial A’CHORD toonid 
töötati välja mitme Vita põhivärvitooniga 
sobitamiseks vastavalt allolevale tabelile. 
Loomulikult võite valida ka mitme kihi tehnika 
kasutamise. Kihiti kasutamise nõuanded on 
toodud “KLIINILISTE NIPPIDE” lõigus.

VITA® Classic toonide ja G-ænial A’CHORD 
põhitoonide vastavus

VITA® Classic 
toon

G-ænial 
A’CHORDpõhitoon

G-ænial 
A’CHORDpõhitoon

VITA® Classic 
toon

A1 A1

A1

A1

A2 A2 B1

A3 A3 D2

A3.5 A3.5

A2

A2

A4 A4 B2

B1 A1 C1

B2 A2 D3

B3 A3

A3

A3

B4 A3.5 B3

C1 A2 C2

C2 A3 C3

C3 A3 D4

C4 A3.5

A3.5

A3.5

D2 A1 B4

D3 A2 C4

D4 A3 A4 A4

2.	 Kaviteedi ettevalmistus  
Prepareerige kaviteet 
standardtehnikas. Kuivatage 
kergelt õlivaba õhuga. 
Märkus: 
Pulbi katmiseks kasutage 
kaltsiumhüdroksiidi.

3.	 Sidustamine 
G-ænial A’CHORD-i sidustamiseks emaili ja/
või dentiiniga kasutage valguskõvastuvat 
sidussüsteemi, nagu G-Premio BOND, 
G-ænial Bond või G-BOND (joonis 1). Järgige 
tootjapoolseid juhiseid.

4.	 G-ænial A’CHORD‘i paigaldamine#)	

1a)	Süstlast väljutamine: eemaldage süstlalt kork ning 
väljutage materjal segamisalusele. 
Märkus:
•	 Pärast materjali väljutamist keerake süstlakolbi 

poole- kuni täispöörde võrra vastupäeva, et 
vabastada süstla sisu rõhu alt. Kohe pärast 
kasutamist sulgege süstal korgiga. 

•	 Vahetult pärast külmas hoidmist võib 
materjali väljutamine olla raskendatud. Enne 
kasutamist hoidke materjali mõned minutid 
toatemperatuuril.

Fig.  2

Fig. 1

•	 Väljutatud materjali tuleb kaitsta valguse 
eest. Ümbritsev valgus lühendab materjali 
käsitlusaega.

1b)	 Unitip kapslist väljutamine: Asetage G-aenial 
A`CHORD kapsel Unitip APPLIER aplikaatorisse või 
selle analoogi. Eemaldage kork ning doseerige 
materjal otse ettevalmistatud kaviteeti. Kasutage 
ühtlast survet. Hoidke kapsli ja Unitip APPLIERi 
suust eemaldamise ajal aplikaatori käepidemel 
survet. Nii väldite kapsli aplikaatorist lahti 
tulemist.

2)	 Asetage materjal sobiva instrumendi abil kaviteeti. 
Märkus: Esteetilise restauratsiooni saavutamiseks 
piisab ühe standardtooni (põhitooni) kasutamisest.

3)	 Modelleerige enne  
valguskõvastamist vastavalt 
standardtehnikatele.

4)	 Valguskõvastamine 
Valguskõvastage G-ænial 
A’CHORD kasutades 
polümerisatsioonilampi (Joonis 2). Hoidke 
valgusjuhti võimalikult pinna lähedal. Järgige 
tabelis toodud kihi paksuse ja kõvastamise aja 
juhiseid.

Kõvastamise aeg ja efektiivne kõvastamissügavus 
(ISO 4049)

10 s (suure võimsusega LED ehk 
High power LED) (>1200 mW/cm²) 
20 s (halogeen/LED) 
(> 700 mW/cm²)

A1, A2, A3, A3.5, JE, AE, BW 2.5 mm

A4, A5, A6, AO1, AO2, AO3, BOW 2.0 mm

Märkus:
•	 Materjali tuleks asetada ja valguskõvastada 

kihtidena. Maksimaalsed kihipaksused on 
ülaltoodud tabelis.

•	 Madalam valgustugevus ei pruugi piisavalt 
kõvastada või võib tekitada materjali 
värvimuutust.	

5)	 Viimistlemine ja poleerimine 
Viimistlege ja poleerige teemantpuuride, 
poleerijate ja ketastega. Kõrgläike saavutamiseks 
võib kasutada poleerimispastasid.

KLIINILISED NIPID 
Kihitamise tehnika
Enamikel juhtudel piisab ühe standardtooni 
kasutamisest. Sellistel puhkudel kus oleks vaja lisada 
läbipaistvust või opaaksust, valige üks vastav eritoon 
(1-a & 2-a).
Multi-shade layering technique
1.	 Ulatuslikud kaviteedid

Enamikel juhtudel tagab parima esteetilise tulemuse 
eri toonide kihiti kasutamine. Läbikumavuste 
blokeerimiseks või värvi muutnud dentiini varjamiseks 
valige sobiv opaagi toon ja jätkake ülesehitust 
standardse tooniga (1-b). Elutruuma tulemuse 
saavutamiseks, nt. vanusega seotud väliste muutuste 
kopeerimiseks, peaks viimane kiht koosnema emaili 
toonist (1-b). 

2.	 Tagahammaste sügavad kaviteedid 
Katke kaviteedi põhi vedela komposiidiga, 
näiteks G-ænial Universal Injectable, või voolava 
komposiidiga, nagu G-ænial Flo X või G-ænial 
Universal Flo.  
Seejärel jätkake komposiidi põhitooniga. Optimaalse 
esteetika saavutamiseks kasutage viimase välimise 
kihina eritooni (2-b).  
Ulatusliku kaviteedi puhul võib restauratsioonile 
tugevuse andmiseks dentiini asendamisel kasutada 
fiibertugevdatud komposiiti nagu everX Flow. 
Alustäidisena võib kasutada ka 
*GC Fuji LINING PASTE PAK, GC Fuji LINING LC, GC Fuji IX GP või GC 
Fuji II LC. Järgige kasutamisel vastava toote juhiseid.

Kliinilise kasutamise näited (kliinilised nipid nr 1 ja 2)
Standard(1-a) (2-a)(1-b) (2-b)

Standard

StandardStandardStandard

Enamel

Enamel

Enamel

One shade  
layering technique One shade layering techniqueMulti shade layering technique Multi shade layering technique

Opaque

Flowable composite

Värvitoonide kombinatsiooni tabel mitme tooni 
tehnika kasutamisel (suured esihammaste täidised)
VITA A1 A2 A3 A3.5 A4 B1 B2 B3 B4
Opaak AO1 AO2 AO3 AO3 AO3 AO1 AO2 AO3 AO3
Standardtoonid A1 A2 A3 A3.5 A4 A1 A2 A3 A3.5
Email JE JE AE AE AE JE JE AE AE

VITA C1 C2 C3 C4 D2 D3 D4 Bleach
Opaak AO2 AO3 AO3 AO3 AO1 AO2 AO3 BOW
Standardtoonid A2 A3 A3 A3,5 A1 A2 A3 BW
Email JE AE AE AE JE JE AE JE

Üksikasjalikuma info toonide kohta leiate järgnevas lõigus 
VÄRVITOONID.

VÄRVITOONID
Standardtoonid: Põhitoonid (A1, A2, A3, A3.5, A4), A5, A6, 
BW (Valgendatud)
Emailitoonid: JE (noor email), AE (küps email)
Opaaktoonid: AO1, AO2, AO3, BOW (Opaakne 
valgendatud),
Kõik toonid põhinevad Vita®* toonidel.
*Vita® on ettevõtte Vita Zahnfabrik (Bad Sackingen, Saksamaa) 
registreeritud kaubamärk.

PAKENDID
I.	 Süstlad

1.	 SÜSTLAPAKEND
-	 1 süstal (saadaval 14 tooni) (2,1ml süstal)  

Ühe süstla kaal: 4,0g
II.	 Unitips kapslid

1.	 KAPSLIPAKEND
a.	 Pakis 15 kapslit (igaühes 14 tooni) (0,16ml 

kapslid) 
Märkus. 
Ühe Unitip kapsli kaal: 0,3g

SÄILITAMINE
Parimate omaduste säilimiseks hoiustage jahedas 
(4–25 °C/39,2–77 °F) ja pimedas kohas kaitstult otsese 
päikesevalguse ja kõrgete temperatuuride eest.
HOIATUS
1.	 Suukudede või nahaga kokkupuute korral 

eemaldage kohe alkoholiga immutatud vati või 
käsnaga. Loputage veega. Kokkupuute vältimiseks 
võib tööpiirkonna isoleerimiseks kasutada 
kofferdami ja/või kakaovõid.

2.	 Kokkupuute korral silmadega loputage kohe 
veega ja pöörduge arsti poole.

3.	 Vältige materjali allaneelamist.
4.	 Enne täidise paigaldamist väljutage väike kogus 

materjali (väljaspool patsiendi suud ja patsiendist 
eemal), veendumaks, et pasta väljutub korralikult.

5.	 Kandke töötamise ajal kaitsekindaid, et vältida 
otsest kokkupuudet õhu poolt inhibeeritud 
vaigukihtidega, ennetamaks võimalikku ärritust.

6.	 Kandke valguskõvastamise ajal kaitseprille.
7.	 Kasutage valguskõvastatud materjali poleerimisel 

tolmukogujat ja kandke tolmumaski, et vältida 
tekkiva tolmu sissehingamist.

8.	 Ärge segage kokku teiste sarnaste materjalidega.
9.	 Vältige materjali sattumist riietele.
10.	Kokkupuutel mittesoovitud hambapiirkondade 

või proteesidega eemaldage materjal instrumendi, 
käsna või vatikuuliga enne valguskõvastamist.

11.	Ärge kasutage G-ænial A’CHORD‘i koos eugenooli 
sisaldavate materjalidega, kuna eugenool võib 
takistada G-ænial A’CHORD‘i kõvastumist.

12.	Alati tuleb kasutada isikukaitsevahendeid nagu 
kindad, näomask ja kaitseprillid.

13.	Harvadel juhtudel võib toode mõnel inimesel 
tekitada tundlikkust. Selliste reaktsioonide 
tekkimisel lõpetage toote kasutamine ja pöörduge 
arsti poole.

Osad käesolevas kasutusjuhendis välja toodud 
tooted võivad GHSi (kemikaalide ühtne ülemaailmne 
klassifitseerimis- ja märgistamissüsteem) alusel olla 
klassifitseeritud tervist kahjustavatena. Tutvuge alati 
ohutuskaartidega, mis on saadaval siin: 
http://www.gceurope.com/ 
Samuti saab ohutuskaarte oma varustaja käest.
PUHASTAMINE JA DESINFITSEERIMINE:
MITMEKORDSELT KASUTATAVAD KANDESÜSTEEMID: 
patsientidevahelise ristkontaminatsiooni vältimiseks 
tuleb antud seadmel teostada keskmise taseme 
desinfektsioon. Kohe pärast kasutamist tuleb hinnata 
seadmel ja etiketil võimalikke kahjustusi. Kahjustuse 
korral ära visata.
MITTE VEDELIKKU KASTA. Saasteainete kinnikuivamise 
ja kuhjumise ennetamiseks tuleb seadet põhjalikult 
puhastada. Desinfitseerida tervishoiuasutustele mõeldud 
keskmise taseme infektsioonikontrolli vahendiga, 
järgides kohalikke/rahvusvahelisi juhendeid.
SOOVIMATU MÕJU RAPORT:
Kui olete teadlik või eelnevalt kogenud antud toote 
kasutamisel tekkinud mis tahes soovimatust mõjust, 
reaktsioonist või muudest sarnastest omadustest, 
sealhulgas sellistest, mida käesolevas kasutusjuhendis 
ei ole loetletud, palun teavitage nendest otse vastavat 
järelvalvesüsteemi, valides sobiv oma riigi asutus 
allolevalt lingilt:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/
contacts_et
samuti võite teavitada meie sisest järelvalvesüsteemi: 
vigilance@gc.dental
Sel viisil saate aidata kaasa toote ohutuse parandamisele.
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