
GRADIATM CORE 
CARTRIDGE DISPENSER
For use only by a dental professional in the recommended indications.

RECOMMENDED INDICATIONS
Dispenser gun for precise and easy dispensing of Gradia Core double barrel cartridges.

DIRECTIONS FOR USE
1. Lift the release lever (a) of the dispenser and pull the piston plunger (b) all the way 
back into the Dispenser.
2. Load the double cased cartridge into the cartridge holder (c) of the dispenser.
3. Push the piston plunger forward until it engages into the cartridge. The Dispenser is 
now ready for use.

STORAGE
Store away from direct sunlight.

PACKAGES
GRADIA CORE CARTRIDGE DISPENSER x 1 piece

CAUTION
1. GRADIA CORE Cartridge is to be used always with GRADIA CORE CARTRIDGE 
DISPENSER.
2. GRADIA CORE CARTRIDGE DISPENSER can be autoclaved. The operating 
temperature should not exceed 135°C (275°F). For chemical cleaning, do not use 
sodium hypochlorite, sodium percarbonate, phenol, or cresol.
3. Personal protective equipment (PPE) such as gloves, face masks and safety 
eyewear should always be worn.
 
Undesired effects- Reporting:
If you become aware of any kind of undesired effect, reaction or similar events 
experienced by use of this product, including those not listed in this instruction for use, 
please report them directly through the relevant vigilance system, by selecting the 
proper authority of your country accessible through the following link:

https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en

as well as to our internal vigilance system: vigilance@gc.dental

In this way you will contribute to improve the safety of this product.

UK Responsible Person
GC UNITED KINGDOM Ltd.
Coopers Court Newport Pagnell
Buckinghamshire
MK16 8JS
United Kingdom

Last Revised: 01/2024

GRADIATM CORE 
CARTRIDGE DISPENSER
Nur zur Verwendung durch zahnmedizinisches Fachpersonal nach den empfohlenen 
Indikationen.

EMPFOHLENE INDIKATIONEN
Dispenser zur präzisen und einfachen Dosierung von Gradia Core Kartuschen.

GEBRAUCHSANWEISUNG
1. Auslösehebel des Spenders anheben (a) und Ausstoßkolben (b) ganz zurück in den 
Spender ziehen.
2. Kartusche in die Halterung (c) des Spenders einlegen.
3. Kolben nach vorne drücken bis zur Verbindung mit der Kartusche. Der Spender ist 
nun fertig zur Verwendung.

LAGERUNG
Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

HANDELSFORM
GRADIA CORE CARTRIDGE DISPENSER x 1 Stück

VORSICHT
1. Die GRADIA CORE Kartusche nur zusammen mit dem GRADIA CORE 
CARTRIDGE DISPENSER verwenden.
2. Der GRADIA CORE CARTRIDGE DISPENSER kann sterilisiert werden.
Die Betriebstemperatur sollte 135°C (275°F) nicht überschreiten. Zur chemischen 
Reinigung kein Natriumhypochlorid, Natriumpercarbonat, Phenol oder Kresol 
verwenden..
3. Stets Schutzkleidung (PSA) wie Handschuhe, Mundschutz und Schutzbrille tragen.
 
Unerwünschte Wirkungen - Meldung:
Wenn Sie von unerwünschten Wirkungen, Reaktionen oder ähnlichen Ereignissen bei 
der Verwendung dieses Produkts Kenntnis erlangen, einschließlich solcher, die nicht 
in dieser Gebrauchsanweisung aufgeführt sind, melden Sie diese bitte direkt über 
das entsprechende Vigilanzsystem, indem Sie die zuständige Behörde Ihres Landes 
auswählen, die über den folgenden Link erreichbar ist:

https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en

sowie an unser internes Vigilanzsystem: vigilance@gc.dental

Auf diese Weise tragen Sie zur Verbesserung der Sicherheit dieses Produkts bei.

Zuletzt aktualisiert: 01/2024

Prior to use, carefully read the 
instructions for use. EN

Vor Gebrauch die Verarbei-
tungsanleitung gründlich lesen. DE

GRADIATM CORE 
CARTRIDGE DISPENSER
Distributeur de Cartouche Utilisation par un professionnel de l’art dentaire et selon les 
recommandations d’utilisation.

INDICATIONS
Distributeur de cartouche pour une distribution précise et simple des cartouches de 
Gradia Core.

MODE D’EMPLOI 
1. Levez le verrou (a) du distributeur et tirez le piston (b) complètement vers l’arrière.
2. Chargez la double cartouche dans le support de cartouche (c) du distributeur.
3. Poussez le piston jusqu’à ce qu’il s’engage complètement dans la cartouche. Le 
pistolet distributeur est alors prêt à être utilisé.

CONSERVATION
Conservez à l’abri des rayons directs du soleil

CONDITIONNEMENT
GRADIA CORE CARTRIDGE DISPENSER x 1 pièce

AVERTISSEMENTS
1. La cartouche GRADIA CORE doit toujours être utilisée avec le pistolet distributeur 
GRADIA CORE CARTRIDGE DISPENSER.
2. Le GRADIA CORE CARTRIDGE DISPENSER est autoclavable. La température 
ne doit pas excéder 135°C (275°F). En cas de nettoyage chimique, ne pas utiliser de 
solution d’hypochlorite de sodium, percarbonate de sodium, phénol, ou crésol.
3. Un équipement de protection individuel (PPE) comme des gants, masques et 
lunettes de sécurité doit être porté.
 
Effets indésirables - Signalement :
Si vous avez connaissance d’un effet indésirable, d’une réaction ou d’un événement 
similaire lié à l’utilisation de ce produit, y compris ceux qui ne sont pas mentionnés 
dans le présent mode d’emploi, veuillez les signaler directement par le biais du 
système de vigilance approprié, en sélectionnant l’autorité compétente de votre pays 
accessible par le lien suivant :

https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en

ainsi qu’à notre système de vigilance interne : vigilance@gc.dental

Vous contribuerez ainsi à améliorer la sécurité de ce produit.

Dernière mise à jour: 01/2024

GRADIATM CORE 
CARTRIDGE DISPENSER
Per uso esclusivamente professionale odontoiatrico nelle indicazioni raccomandate.

INDICAZIONI RACCOMANDATE
Pistola per l’erogazione precisa e semplice di prodotto dalle cartucce a doppio cilindro 
Gradia Core.

ISTRUZIONI PER L’USO
1. Sollevare la levetta di rilascio (a) dell’erogatore e tirare indietro il pistoncino (b) fino a 
fine corsa.
2. Caricare la cartuccia a doppio cilindro nell’apposito alloggiamento (c) dell’erogatore.
3. Spingere il pistoncino in avanti fino a quando si innesca nella cartuccia, A questo 
punto l’erogatore è pronto per l’uso.

CONSERVAZIONE
Conservare lontano dalla luce solare diretta.

CONFEZIONI
GRADIA CORE CARTRIDGE DISPENSER x 1 pezzo

AVVERTENZE
1. Le cartucce di GRADIA CORE devono sempre essere utilizzate con GRADIA CORE 
CARTRIDGE DISPENSER.
2. GRADIA CORE CARTRIDGE DISPENSER può essere trattato in autoclave. La 
temperatura di funzionamento n on dovrebbe superare i 135°C (275°F). Per la pulizia 
con prodotti chimici, evitare di usare ipoclorito di sodio, per carbonato di sodio, fenolo o 
cresolo.
3. Indossare sempre dispositivi di protezione individuale quali guanti, maschere facciali 
e occhiali di protezione.
 
Effetti indesiderati - Segnalazione:
Se si viene a conoscenza di qualsiasi tipo di effetto indesiderato, reazione o eventi 
simili derivanti dall’uso di questo prodotto, compresi quelli non elencati in queste 
istruzioni per l’uso, segnalalarli direttamente attraverso il sistema di vigilanza 
pertinente, selezionando l’autorità competente del tuo paese accessibile al seguente 
link:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
nonché al nostro sistema di vigilanza interna: vigilance@gc.dental
In questo modo contribuirai a migliorare la sicurezza di questo prodotto.

Ultima revisione: 01/2024

Avant toute utilisation, lire atten-
tivement les instructions d’emploi.. FR

Leggere attentamente le 
istruzioni prima dell’uso. IT

GRADIATM CORE 
CARTRIDGE DISPENSER
Para uso sólo por un profesional dental en las indicaciones recomendadas.

INDICACIONES RECOMENDADAS
La pistola dispensadora para una precisa y fácil dispensación de los cartuchos de 
Gradia Core.

INSTRUCCIONES DE USO
1. Levante la palanca de liberación (a) del dispensador y tire del émbolo del piston (b) 
todo el recorrido que permita el dispensador.
2. Cargar el cartucho doble en el soporte del cartucho (c) del dispensador.
3. Empuje el émbolo del pistón hacia adelante hasta que se encaja en el cartucho.
El dispensador está listo para su uso.

ALMACENAMIENTO
Almacenar lejos de la luz solar directa.

PRESENTACIÓN
GRADIA CORE CARTRIDGE DISPENSER x 1 Pieza

PRECAUCIÓN
1. El cartucho GRADIA CORE se utiliza siempre con GRADIA CORE CARTRIDGE 
DISPENSER.
2. GRADIA CORE CARTRIDGE DISPENSER puede esterilizarse en el autoclave. La 
temperatura de funcionamiento no debe exceder de 135 ° C (275 ° F). Para la limpieza 
química, no use hipoclorito sódico, percarbonato de sodio, fenol o cresol.
3. Siempre debe utilizarse un equipo de protección personal (PPE) como guantes, 
mascarillas y una protección adecuada de los ojos.
 
Efectos no deseados - Notificación:
Si tiene conocimiento de cualquier tipo de efecto no deseado, reacción o sucesos 
similares experimentados por el uso de este producto, incluidos los que no figuran en 
estas instrucciones de uso, notifíquelo directamente a través del sistema de vigilancia 
correspondiente, seleccionando la autoridad competente de su país accesible a través 
del siguiente enlace:

https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en

así como a nuestro sistema de vigilancia interno: vigilance@gc.dental

De esta manera contribuirá a mejorar la seguridad de este producto.

Última revision: 01/2024

GRADIATM CORE 
CARTRIDGE DISPENSER
Alleen te gebruiken door tandheelkundig gekwalificeerden in de vermelde 
toepassingen.

AANBEVOLEN TOEPASSING
Dispenserpistool voor het gemakkelijk en nauwkeurig doseren van Gradia Core 
dubbelcilin- der cartridges.

GEBRUIKSAANWIJZING
1. Druk de ontgrendelknop van de dispenser omhoog (a) en trek de plunjer volledig 
naar achteren (b).
2. Breng de dubbelcilinder cartridge in de cartridgehouder (c) van de dispenser.
3. Schuif de plunjer van de dispenser naar voren totdat deze in de cartridge past.
De dispenser is nu klaar voor gebruik.

OPSLAG
Uit de buurt van direct zonlicht bewaren.

VERPAKKINGEN
GRADIA CORE CARTRIDGE DISPENSER x 1 stuk

CAUTION
1. GRADIA CORE Cartridge wordt altijd gebruikt in combinatie met de GRADIA CORE 
CARTRIDGE DISPENSER.
2. De GRADIA CORE CARTRIDGE DISPENSER kan worden geautoclaveerd.
De werktempera- tuur zal niet hoger zijn dan 135°C (275°F).
Gebruik in geval van chemisch reinigen geen Natriumhypochloriet, Natriumperboraat, 
fenol of cresol.
3. Draag altijd persoonlijke beschermingsmiddelen zoals handschoenen, mondmaskers 
en beschermbrillen.
 
Ongewenste effecten - Melding:
Als u zich bewust wordt van enig ongewenst effect, reactie of soortgelijke 
gebeurtenissen die u ondervindt door het gebruik van dit product, inclusief die 
welke niet in deze gebruiksaanwijzing worden genoemd, meld deze dan direct via 
het relevante meldsysteem, door de juiste autoriteit van uw land te selecteren die 
toegankelijk is via de volgende link:

https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en

en aan ons interne meldsysteem: vigilance@gc.dental

Op deze manier draagt u bij aan de verbetering van de veiligheid van dit product.

Laatste herziening: 01/2024

Antes de usar, lea detenida-
mente las instrucciones de uso. ES

Lees voor gebruik zorgvuldig 
de gebruiksaanwijzing NL

GRADIATM CORE 
CARTRIDGE DISPENSER
Må kun benyttes af professionelt personale til anbefalede indikationer.

ANBEFALEDE INDIKATIONER
Dispenser pistolen benyttes for at opnå præcis og nem applicering af Gradia Core 
dobbelt magasiner.

BRUGSVEJLEDNING
1. Løft dispenser pistolens lås (a) og træk dispenser laderen (b) helt tilbage.
2. Indsæt dobbelt magasinet i dispenserens magasinholder (c).
3. Skub dispenser laderen fremad indtil den rammer magasinet.
Dispenseren er nu klar til brug.

OPBEVARING
Væk fra direkte sollys.

FORPAKNING
GRADIA CORE CARTRIDGE DISPENSER x 1 stk.

OBS
1. Gradia Core magasiner skal altid benyttes med GRADIA CORE CARTRIDGE 
DISPENSER .
2. GRADIA CORE CARTRIDGE DISPENSER kan autoklaveres. Dog skal 
temperaturen ikke overstige 135C.  Ved kemisk rengøring, må natriumhypoclorid, 
natriumkarbonat, phenol eller cresol ikke benyttes.
3. Personlige værnemidler (PPE) såsom handsker, mundbind og beskyttelsesbriller 
skal altid bæres.
 
Uønskede virkninger - Rapportering: 
Rapportering af allergiske reaktioner: Hvis du bliver opmærksom på nogen form for 
allergisk reaktion eller ubehag I forbindelse med brug af dette produkt, også reaktioner 
der ikke er beskrevet i brugsanvisningen, bedes du rapportere dette til de rette 
myndigheder. De kan findes her via følgende link: 

https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en 

Samt vores interne årvågenhedssystem:  vigilance@gc.dental 

På den måde kan du hjælpe til at forbedre sikkerheden ved produktet

Sidst revideret: 01/2024

GRADIATM CORE 
CARTRIDGE DISPENSER
Endast för professionella utövare och inom de rekommenderade indikationerna.

REKOMMENDERADE INDIKATIONER
Doseringspistol för exakt och enkel dosering av Gradia Core.

BRUKSANVISNING
1. Lyft pistolens lås (a) och dra kolven (b) helt tilbaka.
2. Placera magasinet i magasinshållaren (c) på pistolen.
3. Tryck laddaren på pistolen framåt tills den hakar fast i magasinet.
Doseringspistolen är nu klar att använda.

FÖRVARING
Förvaras inte i direkt solljus.

FÖRPACKNING
GRADIA CORE CARTRIDGE DISPENSER x 1 st.

NOTERA
1. Gradia Core magasiner skal altid benyttes med GRADIA CORE CARTRIDGE 
DISPENSER .
2. GRADIA CORE CARTRIDGE DISPENSER kan autoklaveres. Dog skal 
temperaturen ikke overstige 135C. Ved kemisk rengøring, må natriumhypoclorid, 
natriumkarbonat, phenol eller cresol ikke benyttes.
3. Använd alltid handskar, munskydd och skyddsglasögon eller annan personlig 
skyddsutrustning.
 
Oänskade effekter – Rapportering:
Om du blir medveten om någon form av oönskad effekt, reaktion eller liknande 
händelse som upplevts vid användning av denna produkt, inkusive de som inte 
anges i denna bruksanvisning, vänligen rapportera dem direkt via det relevanta 
vaksamhetssystemet genom att välja rätt myndighet i ditt land, tillgängliga via följande 
länk:

https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en

samt till vårt interna vaksamhetssystem: vigilance@gc.dental

På så sätt bidrar du till att förbättra säkerheten för denna produkt.

Reviderad senast: 01/2024

Læs brugsanvisningen omhyg-
geligt igennem før brug. DA

Läs bruksanvisningen nog-
grant före användning. SV

GRADIATM CORE 
CARTRIDGE DISPENSER
Para utilização exclusiva por um profissional segundo as indicações recomendadas.

INDICAÇÕES RECOMENDADAS
Pistola doseadora para aplicação fácil e precisa de Gradia Core em cartuchos de 
cano duplo.

NSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
1. Levante a alavanca de libertação (a) do doseador e puxe o êmbolo (b) totalmente 
para trás, para o interior do doseador.
2. Carregue o cartucho duplo no suporte do cartucho (c) do doseador.
3. Empurre o êmbolo para a frente até que encaixe no cartucho. O doseador está 
agora pronto a ser utilizado.

ARMAZENAMENTO
Conservar protegido da luz directa do sol.

EMBALAGENS
GRADIA CORE CARTRIDGE DISPENSER x 1 unidade

CUIDADO
1. O cartucho GRADIA CORE deve ser utilizado sempre com uma GRADIA CORE 
CARTRIDGE DISPENSER.
2. A GRADIA CORE CARTRIDGE DISPENSER pode ser esterilizada em autoclave. 
A temperatura de funcionamento não deve exceder os 135°C (275°F). Para a limpeza 
química, não utilize hipoclorito de sódio, percarbonato de sódio, fenol ou cresol.
3. Equipamentos de proteção individual (EPI) tais como luvas, máscaras e óculos de 
segurança devem ser sempre utilizados. 

Efeitos indesejados - Relatos:
Se tomar conhecimento de qualquer tipo de efeito, reação ou eventos similares 
indesejados, resultantes da utilização deste produto, incluindo aqueles não listados 
nestas instruções de utilização, comunique-os imediatamente através do sistema 
de vigilância relevante, selecionando a autoridade adequada do seu país, acessível 
através da seguinte ligação:

https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_pt

Comunique-os também ao nosso sistema interno de vigilância: vigilance@gc.dental

Desta forma, vai contribuir para melhorar a segurança deste produto.

Última revisão: 01/2024

GRADIATM CORE 
CARTRIDGE DISPENSER
Διατίθεται μόνο για οδοντιατρική χρήση και για τις προτεινόμενες ενδείξεις

ΠΡΟΤΕΙΝΟ ΜΕ ΝΕ Σ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Πιστόλι εξώθησης για την ακριβή και εύκολη δοσομέτρηση του υλικού ανασύστασης 
Gradia Core που φέρεται σε φύσιγγα διπλής χωρητικότητας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
1. Ανασηκώστε το έμβολο απελευθέρωσης (α) του πιστολιού και τραβήξτε πίσω τη 
σκανδάλη (β) μέχρι το πέρας της κίνησής της στο πιστόλι.
2. Τοποθετήστε τη φύσιγγα διπλής χωρητικότητας στην ειδική υποδοχή του πιστολιού 
(γ).
3. Πιέστε το έμβολο πίεσης της φύσιγγας προς τα εμπρός μέχρι να κουμπώσει στη 
φύσιγγα. Το πιστόλι εξώθησης είναι τώρα έτοιμο προς χρήση.

ΦΥΛΑΞΗ
Φυλάξτε το πιστόλι δοσομέτρησης μακριά από άμεση έκθεση στο ηλιακό φως.

ΣΥΣΚΕΥΑ ΣΙΕ Σ 
ΠΙΣΤΟΛΙ ΕΞΩΘΗΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗΣ GRADIA CORE 1 τεμάχιο

ΠΡΟΣΟΧΗ
1. Η φύσιγγα GRADIA CORE πρέπει να χρησιμοποιείται πάντα με το ΠΙΣΤΟΛΙ 
ΕΞΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗΣ GRADIA CORE.
2. Το πιστόλι εξώθησης του GRADIA CORE αποστειρώνεται σε αυτόκαυστο κλίβανο. 
Η θερμοκρασία λειτουργίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 135°C (275°F). Για χημικό 
καθαρισμό, μην χρησιμοποιείται υποχλωριώδες νάτριο, υπερβορικό νάτριο, φαινόλη ή 
κρεσόλη.
3. Ο προσωπικός εξοπλισμός ασφαλείας (ΠΕΑ) όπως γάντια, μάσκα και προστατευτικά 
γυαλιά πρέπει πάντα να χρησιμοποιείται.

Ανεπιθύμητες ενέργειες- Αναφορά:
Αν αισθανθείτε κάποιου είδους ανεπιθύμητη εκδήλωση, αντίδραση ή παρόμοια 
γεγονότα από τη χρήση του υλικού αυτού, συμπεριλαμβανομένων αυτών που δεν 
περιλαμβάνονται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης, παρακαλούμε αναφέρετέ τα άμεσα στο 
σύστημα καταγραφής ανεπιθύμητων ενεργειών, επιλέγοντας την κατάλληλη διοικητική 
αρχή της χώρας σας μέσα από τον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en

as well as to our internal vigilance system: vigilance@gc.dental

In this way you will contribute to improve the safety of this product.

Τελευταία αναθεώρηση κειμένου: 01/2024

Antes de utilizar, leia cuidadosa-
mente as instruções de utilização. PT

Πριν από την εφαρμογή διαβάστε 
προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης. EL

GRADIATM CORE 
CARTRIDGE DISPENSER
Kun ment å brukes av egnet tannhelsepersonell ved anbefalte indikasjoner

ANBEFALTE INDIKASJONER
Dispenser pistol for presis og enkel dispensering av Gradia Core dobbelt løp patroner. 

BRUKSANVISNING
1. Frigjør spaken (a) på dispenseren og dra stempelet (b) hele veien bakerst i 
dispenseren.
2. Sett inn dobbelt løp patronen inn i patronholderen ( c ) i dispenseren.
3. Dytt  stempelet fremover til det er inne i patronen. Dispenseren er nå klar til bruk. 

OPPBEVARING
Oppbevares ikke i direkte sollys.

PAKNING
GRADIA CORE CARTRIDGE DISPENSER x 1 stykk

ADVARSEL
1. GRADIA CORE CARTRIDGE skal alltid brukes med GRADIA CORE CARTRIDGE 
DISPENSER.
2. GRADIA CORE CARTRIDGE DISPENSER kan autoklaveres. Temperaturen 
skal ikke overstige 135°C (275°F). Ved kjemisk rengjøring, må det ikke brukes 
natriumhypokloritt, natrium perkarbonat, fenol eller kresol. 
3. Personlig verneutstyr (PVU) som hansker, ansiktsmaske og vernebriller skal alltid 
brukes.
 
Uønskede bivirkninger-rapportering:
Hvis du blir gjort oppmerksom på uønskede effekter, reaksjoner eller lignende 
erfaringer ved bruk av dette produktet, inkludert de som ikke er ramset opp i 
bruksanvisningen, vennligst rapportert de direkte gjennom overvåkningssystemet, ved 
å velge riktig instans i ditt land ved å følge følgende link:

https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en

I tillegg til vårt interne overvåkningssystem: vigilance@gc.dental

På denne måten vil du bidra til å øke sikkerheten ved bruk av dette produktet.

Viimeisin versio: 01/2024

GRADIATM CORE 
CARTRIDGE DISPENSER
Ainoastaan hammashuollon ammattilaisten käyttöön suositelluissa käyttöindikaatioissa.

SUOSITELLUT KÄYTTÖAIHEET
Annostelupistooli Gradia Core -kaksoispatruunoiden tarkkaan ja helppoon annosteluun.

KÄYTTÖOHJEET
1. Nosta annostelijan vapautusvipua (a) ja vedä mäntä (b) kokonaan sisään  
annostelijaan.
2. Lataa patruuna annostelijan patruunapidikkeeseen (c).
3. Työnnä mäntää eteenpäin, kunnes se kytkeytyy patruunaan. Annostelija on nyt 
käyttövalmis.

VARASTOINTI
Älä säilytä suorassa auringonvalossa.

PAKETIT
GRADIA CORE CARTRIDGE DISPENSER x 1 kpl

VAROITUS
1. GRADIA CORE -patruunaa on käytettävä aina GRADIA CORE CARTRIDGE 
DISPENSER -annostelijan kanssa.
2. GRADIA CORE CARTRIDGE DISPENSER voidaan autoklavoida Sterilointilämpötila 
ei saa ylittää 135 °C (275 °F). Älä käytä kemialliseen puhdistukseen 
natriumhypokloriittia, natriumperkarbonaattia, fenolia tai kresolia.
3. Käytä aina henkilökohtaista suojavarustusta, kuten suojakäsineitä, kasvosuojaa ja 
suojalaseja.
 
Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen:
Jos saat tietää, että tämän tuotteen käytön yhteydessä on esiintynyt ei-toivottuja 
vaikutuksia tai reaktioita tai vastaavia tapahtumia, myös sellaisia, joita ei tässä 
ohjeessa ole lueteltu, ilmoita niistä oman asuinmaasi viranomaiselle kansallisen 
ilmoitusjärjestelmän kautta (ks. linkki) 

https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en

sekä sisäiseen ilmoitusjärjestelmäämme osoitteeseen vigilance@gc.dental

Näin autat meitä parantamaan tämän tuotteen turvallisuutta.

Viimeksi tarkistettu: 01/2024

Les bruksanvisningen nøye 
før bruk. NO

Lue ohjeet huolellisesti ennen 
käyttöä. FI

DISTRIBUTED by

GC CORPORATION
76-1 Hasunuma-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8585, Japan

 EU: GC EUROPE N.V.
Researchpark Haasrode-Leuven 1240, Interleuvenlaan 33,
B-3001 Leuven, Belgium TEL: +32 16 74 10 00

PRINTED IN CHINA
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GRADIATM CORE 
CARTRIDGE DISPENSER
Uporaba samo za stomatologe za priporočene indikacije.

PRIPOROČENE INDIKACIJE
Aplikator za natančno in enostavno aplikacijo Gradia Core materiala v kartušah.

NAVODILA ZA UPORABO
1. Dvignete varovalni zatič(a) na aplikatorju in povlečete potisni bat (b) do konca nazaj.
2. Vstavite kartušo v aplikator (c).
3. Potisnete potisni bat naprej, do kartuše. Aplikator je sedaj pripravljen za uporabo.

SHRANJEVANJE
Hranite stran od neposredne sončne svetlobe.

PAKIRANJE
GRADIA CORE APLIKATOR x 1 kom

OPOZORILO
1. Gradia Core kartuše se morajo uporabljati vedno z Gradia Core Aplikatorjem
2. Gradia Core aplikator se lahko avtoklavira. Temperature ne sme preseči 135°C.
Pri kemičnem čiščenju ne uporabljati sodijevega hipoklorida, sodijevega percarbonata, 
fenolov, ali kresolov.
3. Osebna varovalna oprema kot so rokavice, obrazna maska in zaščitna očala se 
mora vedno uporabljati.

Poročanje o neželenih učinkih:
Če zaznate kakršen koli neželeni učinek, reakcijo ali podoben dogodek ob uporabi 
tega izdelka, vključno s takimi, ki niso našteti v teh navodilih za uporabo, jih, prosimo, 
sporočite neposredno preko ustreznega dobavitelja. Seznam za dobaviteljev v vaši 
državi najdete na naslednji povezavi:

https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en

lahko pa pišete neposredno na e-naslov našega sistema za varnost: 

vigilance@gc.dental

Tako boste prispevali k varnosti tega izdelka.

Zadnja izdaja : 08/2022

GRADIATM CORE 
CARTRIDGE DISPENSER
Samo za stručnu stomatološku upotrebu u preporučenim indikacijama.

PREPORUČENE INDIKACIJE
Dozator za tačno i lako doziranje Gradia Core patrona sa dvostrukom komorom.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU
1. Podignuti polugu za otpuštanje (a) dozatora i klip (b) povući do kraja u dozator.
2. U držač patrone (c) dozatora postaviti patronu sa dvostrukom komorom.
3. Klip potisnuti prema napred dok ne uđe u patronu. Dozator je sada spreman za 
upotrebu.

ČUVANJE
Čuvati daleko od direktne sunčeve svetlosti.

PAKOVANJE
GRADIA CORE DOZATOR x 1 komad

UPOZORENJE
1. GRADIA CORE patronu uvek koristiti sa GRADIA CORE DOZATOROM.
2. GRADIA CORE DOZATOR može da se sterilizuje u autoklavu. Radna temperatura 
ne sme da prelazi 135°C. Za hemijsko čišćenje ne koristiti natrijum hipohlorit, natrijum 
perkarbonat , fenol ili kresol.
3. Lična zaštitna sredstva, kao što su rukavice, maska za lice i sigurnosna zaštita za 
oči, treba uvek nositi.

Izveštavanje o neželjenim dejstvima:
Ako postanete svesni bilo kakvih neželjenih dejstava, reakcija ili sličnih događaja do 
kojih je došlo upotrebom ovog proizvoda, uključujući i one koji nisu navedeni u ovom 
uputstvu za upotrebu, molimo da ih prijavite direktno kroz odgovarajući sistem nadzora, 
odabirom odgovarajućeg autoriteta u vašoj državi, dostupno putem sledeće veze:

 https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en

kao i na naš interni sistem nadzora: vigilance@gc.dental

Na taj način ćete  doprineti poboljšanju sigurnosti ovog proizvoda.

Poslednja revizija: 01/2024

GRADIATM CORE 
CARTRIDGE DISPENSER
Для використання лише лікарямистоматологами у випадках, що описані в даній 
інструкції.

РЕКОМЕНДОВАНІ ПОКАЗАННЯ
Диспенсер для легкого й точного дозування матеріалу з двокамерного картриджу 
Gradia Core.

ВКАЗІВКИ З ВИКОРИСТАННЯ
1. Підніміть догори звільняючий важіль (a) диспенсера і відтягніть плунжер (b) 
назад наскільки можливо.
2. Встановіть двокамерний картридж в фіксатор картриджа (с) на диспенсері.
3. Просуньте плунжер вперед, поки він не зайде в картридж. Диспенсер готовий 
до використання.

ЗБЕРІГАННЯ
Зберігайте у захищеному від прямих сонячних променів місці.

УПАКОВКА
ДИСПЕНСЕР GRADIA CORE x 1 шт.

УВАГА
1. Використовуйте картридж GRADIA CORE лише з диспенсером GRADIA CORE.
2. Диспенсер GRADIA CORE можна стерилізувати в автоклаві. Робоча 
температура не повинна перевищувати 135°C (275°F). Для хімічної очистки не 
використовуйте гіпохлорит натрію,перкарбонат натрію, фенол або крезол.
3. Завжди використовуйте засоби індивідуального захисту, такі як захисні 
рукавички, маски та захисні засоби для очей.

Небажані ефекти – Звітність:
Якщо ви дізнаєтеся про будь-які небажані наслідки, реакції або подібні випадки, 
що виникли внаслідок використання цього продукту, включаючи ті, що не зазначені 
в цій інструкції щодо використання, будь ласка, повідомте про них безпосередньо 
відповідній системі пильності, вибравши належний орган вашої країни, що 
доступний за наступним посиланням:

https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en

а також до нашої системи внутрішнього контролю: vigilance@gc.dental

Таким чином, ви будете сприяти підвищенню безпеки цього продукту.

Останні зміни внесено: 01/2024

Pred uporabo natančno 
preberite navodila. SL

Pre upotrebe pažljivo pročitati 
uputstvo. SR

Перед застосуванням уважно 
прочитайте інструкцію з використання. UK

Уповноважений представник в Україні:
Товариство з обмеженою відповідальністю
«КРІСТАР-ЦЕНТР»
вул. Межигірська, буд. 50, кв.2, м. Київ, 04071, Україна
тел/факс: +380445020091, e-mail: info@kristar.ua
kristar.ua

UA.TR.101

GRADIATM CORE 
CARTRIDGE DISPENSER
Skirtas tik gydytojų-odontologų naudojimui pagal rekomenduoj amas indikacijas.

REKOMENDUOJAMOS INDIKACIJOS
Dozatorius skirtas Gradia Core medžiagos, esančios dviejų cilindrų švirkštuose, 
tikslesniam ir lengvesniam dozavimui.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS
1. Pakelkite atleidimo svirtį (a) ir atitraukite dozatoriaus stūmoklį (b).
2. Įdėkite švirkštą į dozatoriuje esantį laikiklį (c).
3. Stumkite stūmoklį į priekį, kol jis atsirems į švirkštą. Dabar dozatorius yra paruoštas 
naudojimui .

LAIKYMAS
Laikykite atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių.

PAKUOTĖS
GRADIA CORE CARTRIDGE DISPENSER x 1 vienetas

DĖMESIO
1. GRADIA CORE švirkštas naudojamas tik su GRADIA CORE CARTRIDGE 
DISPENSER.
2. GRADIA CORE CARTRIDGE DISPENSER gali būti autoklavuojamas ne didesnėje 
kaip 135°C (275°F) temperatūroje .Dezinfekuodami cheminėmis medžiagomis 
nenaudokite natrio hipochlorito, natrio karbonatų , fenolių ar krezolio.
3. Asmeninės apsaugos priemonės - pirštinės, kaukės ir apsauginiai akiniai turėtų būti 
naudojamos visada.

PRANEŠIMAS APIE NEPAGEIDAUJAMUS PADARINIUS:
Jei naudodamiesi produktu pastebėjote bet kokį instrukcijose nepaminėtą šalutinį  
efektą, nepageidaujamą reakciją ar neatitikimą, prašome apie juos tiesiogiai  pranešti 
atitinkamoms instancijoms. Tai galite padaryti šiame internetiniame  puslapyje, 
pasirinkdami Jūsų šaliai atstovaujančią valdžios instituciją:

https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en

Taip pat galite rašyti mūsų kompanijos atstovams:  vigilance@gc.dental

Taip prisidėsite prie produkto saugumo gerinimo.

Patikslinta: 01/2024

GRADIATM CORE 
CARTRIDGE DISPENSER
Professionaalseks kasutamiseks hambaravis soovituslikel näidustustel.

NÄIDUSTUSED
Dosaator on mõeldud täpseks ja lihtsaks doseerimiseks Gradia Core barrel padrunitele.

KASUTUSJUHEND
1. Tõsta üles dosaatori vabasti hoob (a) ja tõmba püstoli kolb (b) lõpuni tagasi 
dosaatorisse.
2. Aseta padrun dosaatori padrunihoidjasse (c).
3. Suru kolb edasi kuni vastu padrunit. Dosaator on nüüd kasutamiseks valmis.

SÄILITAMINE
Hoida eemal otsese päikese valguse eest.

PAKEND
GRADIA CORE CARTRIDGE DISPENSER x 1 tükk

HOIATUS
1. GRADIA CORE padrunit kasuta alati GRADIA CORE CARTRIDGE DISPENSER.
2. GRADIA CORE CARTRIDGE DISPENSER on autoklaavitav.Töötemperatuur ei 
tohi ületada 135°C (275°F). Keemilisel puhastamis el ära kasuta naatriumhüpokloriiti, 
naatrium perkarbonaati,fenooli või kresooli.
3. Alati tuleb kanda kaitsevarustust nagu kindad, näomask ja kaitseprillid.

Soovimatu mõju raport:
Kui olete teadlik või eelnevalt kogenud antud toote kasutamisel tekkinud mis tahes 
soovimatust mõjust, reaktsioonist või muudest sarnastest omadustest, sealhulgas 
sellistest, mida käesolevas kasutusjuhendis ei ole loetletud, palun teavitage nendest 
otse vastavat järelvalvesüsteemi, valides sobiv oma riigi asutus allolevalt lingilt:

https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_et

samuti võite teavitada meie sisest järelvalvesüsteemi: vigilance@gc.dental

Sel viisil sate aidata kaasa toote ohutuse parandamisele.

Viimati parandatud: 01/2024

Prieš pradėdami naudoti atidžiai 
perskaitykite instrukcijas.. LT

Enne toote kasutamist 
loehoolikalt kasutusjuhendit ET

GRADIATM CORE 
CARTRIDGE DISPENSER
For use only by a dental professional in the recommended indications.

RECOMMENDED INDICATIONS 
Dispenser gun for precise and easy dispensing of Gradia Core double barrel cartridges.

DIRECTIONS FOR USE
1. Lift the release lever (a) of the dispenser and pull the piston plunger (b) all the way 
back into the Dispenser.
2. Load the double cased cartridge into the cartridge holder (c) of the dispenser.
3. Push the piston plunger forward until it engages into the cartridge. The Dispenser is 
now ready for use.

STORAGE
Store away from direct sunlight.

PACKAGES
GRADIA CORE CARTRIDGE DISPENSER x 1 piece

CAUTION
1. GRADIA CORE Cartridge is to be used always with GRADIA CORE CARTRIDGE 
DISPENSER.
2. GRADIA CORE CARTRIDGE DISPENSER can be autoclaved. The operating 
temperature should not exceed 135°C (275°F). For chemical cleaning, do not use 
sodium hypochlorite, sodium percarbonate, phenol, or cresol.
3. Personal protective equipment (PPE) such as gloves, face masks and safety 
eyewear should always be worn.

Undesired effects- Reporting:
If you become aware of any kind of undesired effect, reaction or similar events 
experienced by use of this product, including those not listed in this instruction for use, 
please report them directly through the relevant vigilance system, by selecting the 
proper authority of your country accessible through the following link:

https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en

as well as to our internal vigilance system: vigilance@gc.dental

In this way you will contribute to improve the safety of this product.

Last Revised: 01/2024

GRADIATM CORE 
CARTRIDGE DISPENSER
За употреба само от дентални специалисти за препоръчаните индикации.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ИНДИКАЦИИ 
Смесителен пистолет за прецизно и лесно дозиране на двойните картуши Gradia 
Core.

НАСОКИ ЗА УПОТРЕБА
1. Повдигнете освобождаващия лост (а) на пистолета и издърпайте буталото (b) 
докрай назад в пистолета.
2. Въведете двойната шприца в държача (с) на пистолета.
3. Натиснете буталото напред докато влезе в шприцата. Пистолетът вече е готов 
за употреба.

СЪХРАНЕНИЕ
Съхранявайте далеч от пряка слънчева светлина.

ОПАКОВКИ
СМЕСИТЕЛ ЗА GRADIA CORE КАРТУША 1 брой

ВНИМАНИЕ
1. GRADIA CORE Картушата винаги се използва със Смесител за Gradia core 
картуша.
2. Смесителят за Gradia core картуша може да се автоклавира.Температурата 
не бива да надвишава 135°C (275°F). За химично почистване не използвайте 
натриев хипохлорид, натриев перкарбонат, фенол или крезол.
3. Лични предпазни средства (ЛПЕ) като ръкавици, маска и предпазни очила 
винаги трябва да бъдат носени.

Нежелани реакции - Докладване:
Ако разберете за какъвто и да е вид нежелан ефект, реакция или подобни 
събития, възникнали при употребата на този продукт, включително тези, които не 
са изброени в тази инструкция за употреба, моля, докладвайте ги директно чрез 
съответната система за бдителност, като изберете подходящия орган във вашата 
страна достъпен чрез следния линк:

https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en

както и към нашата вътрешна система за бдителност: vigilance@gc.dental

По този начин ще допринесете за подобряване на безопасността на този продукт.

Последна редакция: 01/2024

GRADIATM CORE 
CARTRIDGE DISPENSER
K použití pouze ve stomatologické praxi v doporučených indikacích.

DOPORUČENÉ INDIKACE
Dávkovač pro přesné a snadné dávkování dvojité kartuše Gradia Core.

NÁVOD K POUŽITÍ
1. Zdvihněte uvolňovací páčku (a) dávkovače a zatáhněte píst (b) celý zpět do 
dávkovače.
2. Vložte dvojitou kartuši držáku kartuše (c) na dávkovači.
3. Zatlačte rukojetí píst dopředu, až se zasune do kartuše . Nyní je dávkovač 
připravený k použití.

USKLADNĚNÍ
Chraňte před přímým slunečním zářením.

BALENÍ
GRADIA CORE CARTRIDGE DISPENSER x 1 kus

UPOZORNĚNÍ
1. GRADIA CORE kartuši používejte vždy s GRADIA CORE CARTRIDGE DISPENSER 
2. GRADIA CORE CARTRIDGE DISPENSER je možné autoklávovat. Provozní teplota 
nesmí přesáhnout 135°C (275°F). Pro chemické čistění nepoužívejte chlornan sodný, 
peruhli čitan sodný, fenol nebo kresol.
3. Při práci vždy používejte osobní ochranné prostředky, jako jsou rukavice, obličejové 
masky a ochranné brýle.

Hlášení nežádoucích účinků:
pokud obdržíte upozornění o jakémkoli nežádoucím účinku, reakci či podobných 
událostech, které jsou spojeny s používáním tohoto přípravku, a to včetně těch, 
které nejsou uvedeny v tomto návodu k použití, oznamte to přímo prostřednictvím 
příslušného systému hlášení nežádoucích účinků patřičnému úřadu ve vaší zemi, který 
je přístupný v následujícím odkazu:

https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en

stejně jako našemu systému hlášení nežádoucích událostí:

vigilance@gc.dental

Tímto způsobem přispějete ke zvýšení bezpečnosti tohoto produktu.

Posledně upravené: 01/2024

Prior to use, carefully read the 
instructions for use. EN

Преди употреба,внимателно 
прочетете инструкциите за употреба. BG

Před použitím sipečlivě 
přečtěte návod k použití.. CS

GRADIATM CORE 
CARTRIDGE DISPENSER
Samo za stručnu stomatološku uporabu u preporučenim indikacijama

PREPORUČENE INDIKACIJE
Dozator za točno i lako doziranje Gradia Core patrona s dvostrukom komorom.

UPUTE ZA UPORABU
1. Podignuti polugu za otpuštanje (a ) dozatora i klip (b) povući dokraja u dozator.
2. U držač patrone (c) dozatora postaviti patronu s dvostrukom komorom.
3. Klip potisnuti prema naprijed dok ne uđe u patronu. Dozator je sada spreman za 
uporabu.

ČUVANJE
Čuvati daleko od direktne sunčeve svjetlosti.

PAKIRANJE
GRADIA CORE CARTRIDGE DISPENSER x 1 komad

UPOZORENJE
1. GRADIA CORE patronu uvijek koristitis GRADIA CORE DOZATOROM.
2. GRADIA CORE DOZATOR može se sterilizirati u autoklavu. Radna temperatura 
ne smije prelaziti 135°C. Za kemijsko čišćenje ne koristiti natrij hipoklorit, natrij 
perkarbonat, fenol ili kresol.
3. Osobna zaštitna sredstva, kao što su rukavice, maska za lice i sigurnosna zaštita za 
oči, treba uvijek nositi.

Hlášení nežádoucích účinků:
pokud obdržíte upozornění o jakémkoli nežádoucím účinku, reakci či podobných 
událostech, které jsou spojeny s používáním tohoto přípravku, a to včetně těch, 
které nejsou uvedeny v tomto návodu k použití, oznamte to přímo prostřednictvím 
příslušného systému hlášení nežádoucích účinků patřičnému úřadu ve vaší zemi, který 
je přístupný v následujícím odkazu:

https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en

stejně jako našemu systému hlášení nežádoucích událostí:

vigilance@gc.dental

Tímto způsobem přispějete ke zvýšení bezpečnosti tohoto produktu.

Zadnja revizija: 08/2022

GRADIATM CORE 
CARTRIDGE DISPENSER
Felhasználását csak szakképzett fogászati személyzetnek javasoljuk a megadott 
felhasznál ási területen.

AJÁNLOTT ALKALMAZÁSI TERÜLET
Adagolópisztoly a Gradia Core kétdugatytyús patron precíz és egyszerű 
Kiadagolásához

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
1. Emelje fel az adagolópisztoly oldókarját (a) és húzza a dugattyút (b) egészen hátra.
2. Helyezze be a kétdugattyús patront az adagolópisztoly patrontartó nyílásába (c).
3. Mindig viseljen személyi védőfelszerelést, mint például kesztyűt, maszkot, biztonsági 
szemvédőt.

TÁROLÁS
Közvetlen napfénytől tartsa távol.

KISZERELÉS
GRADIA CORE CARTRIDGE DISPENSER x 1 1db

FIGYELMEZTETÉS
1. A GRADIA CORE patronokat mindig a GRADIA CORE PATRONADAGOLÓVAL 
használja.
2. A GRADIA CORE PATRONADAGOLÓ autoklávban sterilizálható. A működési 
hőmérséklet ne haladja meg a 135°C-ot (275°F) . Kémiai úton történő fertőtlenítéshez 
ne használjon  átriumhypokloritot, nátrium-perkarbonátot, fenolt vagy krezolt.
3. Personal protective equipment (PPE) such as gloves, face masks and safety 
eyewear should always be worn.

Nem kívánt hatások jelzése:
Amennyiben bármilyen nem kívánt hatást, reakciót vagy hasonlót észlel a termék 
használata eredményeként, olyat is ami nem szerepel a használati utasításban 
található felsorolásban, kérjük jelentse közvetlenül a megfelelő hatóságnak. Az alábbi 
linken tudja kiválasztani az Ön országának megfelelő hatóság elérhetőségét:

https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en

Kérjük, jelentse az esetet a saját, belső figyelmeztető szolgálatunknak is:

vigilance@gc.dental

Ezáltal hozzájárul Ön is ezen termék biztonságos használatának javításához.

Utoljára módosítva: 01/2024

GRADIATM CORE 
CARTRIDGE DISPENSER
Do użytku wyłącznie przez dentystyczny personel medyczny zgodnie ze z zalecanymi 
wskazaniami.

ZASTOSOWANIE
Podajnik pistoletowy do precyzyjnego i łatwego dozowania materiału konfekcjonowane 
go w dwukomorowych nabojach Gradia Core.

INSTRUKCJA STOSOWANIA
1. Unieść dźwignię zwalniającą (a) i odciągnąć suwak tłoka (b) maksymalnie do tyłu w 
głąb podajnika.
2. Założyć zamknięty dwukomorowy nabój do uchwytu na nabój (c) w podajniku.
3. Przesunąć suwak tłoka aż wejdzie w głąb naboju. Podajnik jest gotowy do użycia.

PRZECHOWYWANIE
Przechowywać z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych.

OPAKOWANIA
PODAJNIK PISTOLETOWY GRAD A CORE 1 sztuka

UWAGA
1. Nabój GRADIA CORE musi być zawsze stosowany z podajnikiem pistoletowym 
GRADIA CORE.
2. Podajnik pistoletowy GRADIA CORE może być sterylizowany w autoklawie. 
Temperatura operacyjna sterylizacji nie powinna przekraczać 135°C. Do czyszczenia 
chemicznego nie należy stosować podchlorynu sodu, nadwęglanu sodu, fenolu lub 
krezolu.
3. Zawsze powinny być używane środki ochrony indywidualnej (PPE), takie jak 
rękawice, maski i okulary ochronne.

Raportowanie działań niepożądanych:
Jeśli zauważysz jakiekolwiek niepożądane działanie, reakcję lub doświadczysz 
podobnych zdarzeń po zastosowaniu tego produktu, uwzględniając takie, które nie 
zostały wymienione w tej instrukcji stosowania, zgłoś je bezpośrednio w odpowiedniej 
jednostce monitorowania, wybierając właściwy organ w Twoim kraju dostępny za 
pośrednictwem poniższego linka:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en

jak również do naszej wewnętrznej jednostki monitorowania:

vigilance@gc.dental

W ten sposób przyczynisz się do poprawy bezpieczeństwa tego produktu.

Ostatnia aktualizacja: 01/2024

Prije uporabe pažljivo pročitati 
upute.. HR

Használat előtt az útmutatót 
olvassa el figyelmesen. HU

Przed użyciem przecztaj 
uważnie instrukcję stosowania. PL

GRADIATM CORE 
CARTRIDGE DISPENSER
A se folosi doar de către medicii stomatologi conform indicaţiilor recomandate.

INDICAŢ II RECOMANDATE
Pistol aplicator pentru o dozare exactă şi uşoară a materialul ui din cartuşele cu două 
compartimente Gradia Core.

INDICAŢII DE FOLOSIRE
1. Ridicaţi mânerul declanşator (a) al pistolului aplicator şi retrageţi complet pistonul 
(b) în Aplicator.
2. Introduceţi cartuşul dublu compartimentat în suportul destinat cartuşului (c).
3. Împingeţi pistonul în faţă până când face contact cu cartuşul. Acum Aplicatorul este 
gata de utilizare.

DEPOZITARE
Depozitaţi ferit de lumina solară directă.

AMBALARE
DISPENSER GRADIA CORE 1 bucată

ATENŢIE
1. Cartuşul GRADIA CORE trebuie folosit întotdeauna împreună cu DISPENSERUL 
GRADIA CORE.
2. DISPENSERUL GRADIA CORE poate fi sterilizat în autoclav. Temperatura de 
sterilizare nu trebuie să depăşească 135°C (275°F). În cazul curăţării chimice, nu 
utilizaţi hipoclorit de sodiu, percarbonat de sodiu, fenol, sau cresol.
3. Echipamentul personal de protecție cum ar fi mănuși, mască și ochelari de protecție 
trebuie utilizat întotdeauna.

Raportarea efectelor nedorite:
În cazul în care apar orice fel de efecte nedorite, reacții adverse sau evenimente 
similare ca urmare a utilizării acestui produs, inclusiv a celor neincluse în aceste 
instrucțiuni de folosire, vă rugăm să le raportați direct către sistemul de control 
competent, relevant, prin selectarea instituției corespunzătoare din țara dumneavoastră 
din lista disponibilă în link-ul următor:

https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en

precum și către sistemul nostru de control intern: vigilance@gc.denta
l
În acest fel veți contribui la îmbunătățirea siguranței oferite de acest produs.

Revizuit la: 08/2022

GRADIATM CORE 
CARTRIDGE DISPENSER
Предназначен только для профессионального примене ния в соотве тств ии с 
пока заниям и, описанными в настояще й инструкции.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Диспенсер для точного и лёгкого извлечения материала Gradia Core из двойных 
картриджей.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
1. Поднимите освобождающий рычажок (а) диспенсера и полностью отведите 
поршень (b) назад, внутрь диспенсера.
2. Установите двойной картридж в держатель для картриджа (с), расположенный 
на диспенсере.
3. Продвиньте поршень вперёд, пока он не погрузится в картридж. Теперь 
диспенсер готов к эксплуатации.

ХРАНЕНИЕ
Хранить вдали от прямых солнечных лучей.

УПАКОВКA
ГРАДИЯ КОР ДИСПЕНСЕР ДЛЯ КАРТРИДЖЕЙ 1 штука

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
1. Картриджи материала GRADIA CORE подлежат применению ТОЛЬКО с 
помощью ГРАДИЯ КОР ДИСПЕНСЕРА ДЛЯ КАРТРИДЖЕЙ.
2. ГРАДИЯ КОР ДИСПЕНСЕР ДЛЯ КАРТРИДЖЕЙ может подвергаться 
автоклавированию. Температура цикла не должна превышать 135°C (275°F). При 
химической очистке НЕ используйте гипохлорид натрия, перкарбонат натрия, 
фенол и крезол.
3. При работе всегда используйте средства индивидуальной защиты (РРЕ) –
перчатки, защитные маски, защитные очки.

Информация о нежелательных событиях, которые имеют признаки 
неблагоприятного события (инцидента), при использовании вышеназванного 
материала на территории Российской Федерации может быть направлена 
уполномоченному представителю производителя в РФ, ООО «Крафтвэй Фарма»:
e-mail: dental@kraftway.ru; http://www.kraftwaydental.ru;
 129626, г. Москва, ул. 3-я Мытищинская, д. 16, строение 60, комната 30, 
помещение I, этаж 5, 8(495)232-69-33.

Последняя редакция: 01/2024

GRADIATM CORE 
CARTRIDGE DISPENSER
Na použitie len v stomatologickej praxi v doporučených indikáciách.

DOPORUČENÉ INDIKÁCIE
Dávkovač pre presné a ľahké dávkovanie dvojitej kartuše Gradia Core.

NÁVOD NA POUŽITIE
1. Zdvihnite uvoľňovaciu páčku (a) dávkovača a zatiahnite plunžer piesta (b) celý 
naspäť do dávkovača.
2. Vložte dvojitú kartušu do držiaka kartuše (c) na dávkovači.
3. Stláčajte rukoväťou plunžer piesta dopredu, až sa zasunie do kartuše. Dávkovač je 
teraz pripravený na použitie.

USKLADNENIE
Chráňte pred priamym slnečným žiarením.

BALENIE
GRADIA CORE CARTRIDGE DISPENSER x 1 kus

UPOZORNENIE
1. GRADIA CORE kartušu používajte vždy s GRADIA CORE CARTRIDGE 
DISPENSER.
2. GRADIA CORE CARTRIDGE DISPENSER možno autoklávovať. Prevádzková 
teplota nesmie presiahnuť 135°C (275°F). Pre chemické čistenie nepoužívajte chlórnan 
sodný, peroxouhli čitan sodný, fenol alebo krezol.
3. Vždy používajte ochranné pomôcky ako rukavice, rúška a ochranný kryt očí.

Hlásenie nežiadúcich účinkov:
Ak sa Vám vyskytnú akékoľvek nežiadúce účinky, reakcie alebo podobné udalosti, pri 
používaní tohto výrobku vrátane tých, ktoré sú uvedené v tomto návode na použitie, 
oznámte ich priamo cez príslušný vigilance systém, zadaním správnej autority Vašej 
krajiny na nasledujúcom linku:

https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en

ako aj na našom internom systéme bdelosti: vigilance@gc.dental

Týmto spôsobom prispejete k zvýšeniu bezpečnosti tohto výrobku.

Naposledy upravené: 01/2024

Înainte de utilizare, citiţi cu 
atenţie instrucţiunile de folosire RO

Внимательно прочитайте 
инструкцию перед применением.. RU

Pred použitím si dôkladne 
prečítajte návod na použitie. SK

GRADIATM CORE 
CARTRIDGE DISPENSER
Önerilen durumlarda sadece bir diş hekimi tarafından kullanılabilir.

ÖNERİLEN DURUMLAR
Tabanca, Gradia Core çift kılıflı kartuşların hassas ve kolay uygulanmasına yöneliktir.

KULLANMA TALİMATI
1. Kartuşun sal verme kolunu (a) kaldirin ve itici pistonu (b) tamamen Tabancanın içine 
çekin.
2. Çift kılıflı kartuşu, tabancanın kartuş tutucusuna (c) takın.
3. İtici pistonu, kartuşa girene kadar ileri doğru itin. Tabanca artık kullanıma hazırdır.

SAKLAMA
Direk gün ışığından uzakta saklayınız.

PAKETLER
GRADIA CORE CARTRIDGE DISPENSER x 1 adet

UYARI
1. GRADIA CORE Kartuşu daima GRADIA CORE CARTRIDGE DISPENSER 
tabancası ile birlikte kullanılmaıdır.
2. GRADIA CORE CARTRIDGE DISPENSER tabancası otoklavda temizlenebilir. 
Çalışma sıcaklığı 135°Cʼyi (275°F) aşmamalıdır. Kimyasal temizlik için sodyum 
hipoklorid, sodyum perkarbonat, fenol veya kresol kullanmayın.
3. Daima eldiven, yüz maskesi ve güvenlik gözlüğü gibi kişisel koruyucu ekipmanlar 
(KKE) takılmalıdır.

İstenmeyen etkiler – Raporlama
Bu kullanım kılavuzunda listelenmeyenler de dahil olmak üzere, bu ürünün 
kullanımından kaynaklanan herhangi bir istenmeyen etki, reaksiyon veya benzeri 
olayların farkına varırsanız, lütfen ülkenizin uygun yetkilisini seçerek bunları doğrudan 
ilgili teyakkuz sistemi aracılığıyla bildirin. aşağıdaki bağlantıdan erişilebilir:

https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en

ayrıca dahili uyanıklık sistemimiz: vigilance@gc.dental

Bu şekilde, bu ürünün güvenliğini artırmaya katkıda bulunacaksınız.

Son Güncelleme: 01/2024

GRADIATM CORE 
CARTRIDGE DISPENSER
Paredzēts tikai zobārstniecības speciālistam izmantošanai rekomendētās indikācijās.

REKOMENDĒTĀS INDIKĀCIJAS
Gradia Core materiāla izspiešana no kārtridža un precīza tā aplikācija.

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI
1. Pacelt dispensera atbrīvotājsviru (a) un izvilkt plunžeri (b) visā tā garumā no 
dispensera.
2. levietot dubultkārtridžu dispensera kārtridža turētājā (c).
3. Vienmēr jāvelk personīgais aizsargaprīkojums, piemēram, cimdi, sejas maskas un 
acu drošības aizsargi.

UZGLABĀŠANA
Neturiet tiešos saules staros.

IEPAKOJUMS
GRADIA CORE CARTRIDGE DISPENSER x 1 gabals

BRĪDINĀJUMI
1. GRADIA CORE kārtridžs ir savietojams tikai ar GRADIA CORE CARTRIDGE 
DISPENSER.
2. GRADIA CORE CARTRIDGE DISPENSER var autoklavēt. Darba temperatūra
nedrīkst pārsniegt 135°C (275°F). Ķīmiskai tīrīšanai nedrīkst izmantot nātrija 
hipohlorīdu, nātrija perkarbonātu, fenolu vai krezolu.
3. Personal protective equipment (PPE) such as gloves, face masks and safety 
eyewear should always be worn.

Nevēlamu blakusefektu ziņošana:
Ja lietojot šo produktu, novērojat kādu nevēlamu blakusefektu, reakcijas vai līdzīgus 
notikumus,  tostarp tos, kas nav minēti šajā lietošanas instrukcijā, lūdzu, ziņojiet par to 
tieši, izmantojot attiecīgo vigilances sistēmu, izvēloties atbilstošu savas valsts iestādi, 
kurai var piekļūt, izmantojot saiti:

https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en

kā arī mūsu iekšējās vigilances sistēmai: vigilance@gc.dental

Šādā veidā jūs palīdzēsiet uzlabot šā produkta drošumu.

Pēdējo reizi pārskatīts: 01/2024

Kullanmadan önce talimatlar 
dikkatlice okuyunuz. TR

Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet 
lietošanas instrukciju. LV

 


