
GRADIA™ PLUS
Gyors útmutató a festési és mikrorétegzési technikához



Bevezetés 
A GC GRADIA™ PLUS egy moduláris kompozit rendszer indirekt helyreállításokhoz. A fényre kötő, nanohibrid kompozit 
továbbfejlesztett fizikai tulajdonságokkal rendelkezik, széles körű klinikai alkalmazást tesz lehetővé, páratlan tartósságot, 
természetes opaleszcenciát, valamint kiváló, élethű esztétikát biztosít.

Ez a Gyors Útmutató a festési és mikrorétegzési technikához áttekintést nyújt arról, milyen egyszerű meggyőző és esztétikus 
eredményt elérni minimális erőfeszítéssel a GRADIA™ PLUS festő- és mikrorétegző készlet használatával.

Ezzel a technikával a digitálisan tervezett és gyártott PMMA-, kompozit- vagy hibrid kerámia vázat a GRADIA™ PLUS Lustre 
Paint-ek, valamint Light és Heavy Body fecskendők alkalmazásával festéssel és mikrétegzéssel karakterizálhatjuk.

A vázat ezután G-CEM ONE segítségével rögzítjük és összeragasztjuk a fém stéggel.



1. Előkészítés

PMMA-váz bukkálisan 
redukált frontrégióval, 
lateral régió teljesen 
anatómikus kialakításúak. 

Mart titánium stég.
50 mikronos szemcsével 1,5 
bar nyomáson homokfújva.

Ellenőrizzük mindkét 
komponens illeszkedését.

2. Váz előkészítése

Homokfújjuk a PMMA hidat 
50 μm-es szemcsékkel, 1,5 
bar nyomáson, majd 
tisztítsuk meg.

Alkalmazzuk a GC GRADIA 
PLUS Acrylic Primert.

Fénykezeljük a GC GRADIA PLUS Acrylic Primert 3 percig a 
Labolight DUO készülékben.



3. Belső karakterizáció 

A GC GRADIA PLUS Lustre Paint anyagot a PMMA-váz 
karakterizálásához használjuk.

Fontos: külső karakterizáció esetén a Lustre Paint-eket mindig a 
Lustre Paint Diluting Liquid hígítófolyadékkal kell hígítani. 

A Lustre Paints alkalmazásával fokozható a színtelítettség, 
erősíthető az áttetszőség hatása, valamint egyedi karakter 
adható a restaurációnak.

Fénykezelés. (Step-mód: 10 mp. / Teljes üzemmód: 3 perc).

4. Gingiva karakterizálás

A gingivális terület reprodukálásához a Gum Light Body GLB-3 és GLB-1 anyagok 
kombinációja alkalmazandó. Kis mennyiségű GLB-1 anyagot ecset segítségével óvatosan 
keverjünk a GLB-3-hoz a természetes gingivális hatás elérése érdekében.

Fénykezelés. 



5. Zománcreprodukció

Köztes eredmény a Lustre Paints és a Gum Light Body 
alkalmazásával végzett karakterizálást követően.

A fogfelszínt Light Body Enamel Light anyaggal vagy 
bármely más zománcárnyalattal fedjük be.

Fénykezelés. (Step-mód: 10 mp. / Teljes üzemmód: 3 perc).

6. Gingivareprodukció

A Gingivális terület anatómiai formájának újraalkotásához 
Gum Heavy Body anyagot alkalmazunk.

A végső karakterizálás 
elvégezhető Gum Light 
Body vagy a Gum Lustre 
Paints alkalmazásával.
Fénykezelés.

A végső fénykezelés előtt az 
egész területet fedjük AIR 
BARRIER anyaggal az 
inhibíciós réteg eltávolítása 
érdekében.
Fénykezelés: 3 perc.



7. Kidolgozás

Szükség esetén a karaktervonalakat, a formát és az anatómiai 
részleteket céleszközökkel, csiszoló és simító eszközökkel 
igazítsuk.

A kézi polírozás a GRADIA DIAPOLISHER anyaggal, 
polírozókefe használatával végezhető.

8.b Fényezés Lustre Paints használatával

Alternatívaként a fényezés elvégezhető Lustre Paints CL-F (fluoreszcens) és CL (nem fluoreszcens) 
használatával is. Óvatosan homokfújjuk a felületet 50 μm-es szemcsemérettel, 1,5 bar 
nyomáson, majd tisztítsuk meg. Vigyük fel a Ceramic Primer II-t, és hagyjuk megszáradni.

A külső karakterizációhoz és bevonathoz a Lustre Paints festékeket mindig a Diluting Liquid 
hígító folyadékkal kell hígítani.

Fénykezeljük 90 
másodpercig.

8.a Kézi polírozás



9. Ragasztás

A PMMA-híd belső felületét 
50 μm-es homokfúvással 1,5 
bar nyomáson kezeljük, 
majd alaposan megtisztítjuk.

Az implantátum csavarmeneteket gondosan zárjuk viasszal.

A METAL PRIMER Z-t vigyük 
fel a stég teljes felületére.

Kevés mennyiségű G-CEM ONE-t vigyünk fel a stég felületére, majd helyezzük rá a PMMA 
fogművet enyhe nyomással, amíg a végső pozíciót el nem éri.
A felesleget távolítsuk el egy kevés modellező folyadékba mártott ecsettel.



Olvassa be a QR-kódot a festési
és mikrétegezési videó megtekintéséhez.

További tippekért és trükkökért, forduljon
a GRADIA PLUS Technikai Kézikönyvhöz.

GC EUROPE N.V.
GCEEO Hungary

Fazekas utca 29-31. 

HU - 1027 Budapest  

Tel. +36.1.224.04.00

info.hungary@gc.dental

https://www.gc.dental/europe/hu-HU

GC EUROPE N.V.
Head Office

Researchpark,  

Haasrode-Leuven 1240  

Interleuvenlaan 33, B-3001 Leuven  

Tel.	 +32 16 74 10 00

Fax	 +32 16 40 48 32

info.gce@gc.dental

https://www.gc.dental/europe
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EU: GC EUROPE N.V. 
 Researchpark 

Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32 
info.gce@gc.dental
https://www.gc.dental/europe

GC AMERICA INC.
3737 West 127th Street, 
Alsip, IL 60803 U.S.A.
Tel. +1-708-597-0900
https://www.gc.dental/america/

GC Germany GmbH
Seifgrundstraße 2
D-61348 Bad Homburg
Tel. +49.61.72.99.59.60
info.germany@gc.dental
https://www.gc.dental/europe/de-DE

GC ITALIA S.r.l.
Via Luigi Cadorna, 69
20055 Vimodrone (MI) Italia
Tel.: +39 02 98282068
https://www.gc.dental/europe/it-IT

GC UNITED KINGDOM Ltd.
Coopers Court
Newport Pagnell
UK-Bucks. MK16 8JS
Tel. +44.1908.218.999
Fax. +44.1908.218.900
info.uk@gc.dental
https://www.gc.dental/europe/en-GB

GC FRANCE s.a.s.
8 rue Benjamin Franklin
F-94370 Sucy en Brie Cedex
Tel. +33.1.49.80.37.91
Fax. +33.1.45.76.32.68
info.france@gc.dental
https://www.gc.dental/europe/fr-FR

GC IBÉRICA 
Dental Products, S.L. 
Edificio Codesa 2 
Playa de las Américas 2, 1°, Of. 4
ES-8290 Las Rozas, Madrid
Tel.  +34.916.364.340
Fax. +34.916.364.341
comercial.spain@gc.dental
https://www.gc.dental/europe/es-ES

GC AUSTRIA GmbH
Swiss Office
Zürichstrasse 31
CH-6004 Luzern
Tel. +41.41.520.01.78
info.switzerland@gc.dental
https://www.gc.dental/europe/de-CH

GC EUROPE N.V.
Benelux Sales Department
Researchpark 
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.18.60
info.benelux@gc.dental
https://www.gc.dental/europe/fr-BE

GC EUROPE N.V.
East European Office - EEO
Siget 19B
HR-10020 Zagreb
Tel. +385.1.46.78.474
Fax. +385.1.46.78.473
info.eeo@gc.dental
https://www.gc.dental/europe/hr-HR

GC NORDIC AB
Finnish Branch
Lemminkäisenkatu 46
FIN-20520 Turku
Tel. +358.40.900.07.57
info.finland@gc.dental
https://www.gc.dental/europe/fi-FI

GC Nordic Danish Branch
c/o Andersen Partners
Advokatpartnerselskab
Buen 11, 6
DK-6000 Kolding
Tel. +45 51 15 03 82
info.denmark@gc.dental
https://www.gc.dental/europe/da-DK

GC NORDIC AB 
c/o Lundin Revisionbyrå 
Erik Dahlbergsgatan 11B
S-411 26 Göteborg
Tel. +46 8 410 344 90
Fax. +46 8 555 788 05
info.nordic@gc.dental
https://www.gc.dental/europe/sv-SE

GC AUSTRIA GmbH
Tallak 124
A-8103 Gratwein-Strassengel
Tel. +43.3124.54020
info.austria@gc.dental
https://www.gc.dental/europe/de-AT

GC AUSTRALASIA  
DENTAL PTY LTD
1753 Botany Rd
Banksmeadow
Sydney, NSW 2019
Australia
Tel. +61.2.9301.8200
Fax. +61.2.9316.4196
https://www.gc.dental/australasia/

GC SOUTH AMERICA
Rua Heliodora, 399, 
Santana - São Paulo, SP, Brasil
CEP: 02022-051
Tel. +55-11-2925-0965
CNPJ: 08.279.999/0001-61
Resp. Téc: Mayara de Santis Ribeiro
CRO/SP 105.982

RESPONSIBLE
MANUFACTURER IN CANADA
GC AMERICA INC.
3737 W. 127th Street, 
Alsip, IL 60803 U.S.A.

GC ASIA DENTAL PTE. LTD.
5 Tampines Central 1 
#06-01 Tampines Plaza
Singapore 529541
Tel.: +65 6546 7588

Modular composite system  
for indirect restorations

GRADIA™ PLUS
Technical Manual
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