
INTERPROXIMAL FINISHING STRIPS

For use only by a dental professional in the recommended indications.

RECOMMENDED INDICATIONS
1. For finishing the interproximal surfaces of fillings.
2. Tooth separation.
3. Preparation of abutment teeth.

DIRECTIONS FOR USE
a) Select a suitable grade.
b) Insert between the teeth.
c)  Pull back and forth using light pressure only.
 NOTES
1. NEW METAL STRIPS have sharp edges. Wear gloves to protect hands 

and take care not to injure the patient's oral tissues, face, etc.
2. May be re-used. Clean in an ultrasonic cleaner or burn out in a flame 

and sterilize by autoclaving or chemical means.

TYPES
1. # 200 mesh (red); # 300 mesh (blue); # 600 mesh (green); 
 # 1000 mesh (yellow)
2. Width - A (2.6 mm); B (3.3 mm); C (4.0 mm) : Length - 133 mm
3. Thickness - # 200 (140 μm); # 300 (90 μm); # 600 (70 μm);  # 1000 (50 μm)

PACKAGES
1. All same mesh - Box of 12 strips (4 pieces each of 3 widths, 
 A, B and C)
2. All same mesh - Box of 12 strips (12 pieces - all one width)
3. Assortment - Box of 12 strips (1 piece each width and each mesh)

Undesired effects- Reporting:
If you become aware of any kind of undesired effect, reaction or similar 
events experienced by use of this product, including those not listed in this 
instruction for use, please report them directly through the relevant 
vigilance system, by selecting the proper authority of your country 
accessible through the following link:
 https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
as well as to our internal vigilance system: vigilance@gc.dental
In this way you will contribute to improve the safety of this product.

Last revised: 10/2019

NEW METAL STRIPS
ИНТЕРПРОКСИМАЛНИ ФИНИРАЩИ ЛЕНТИ

За употреба само от дентални специалисти за препоръчаните показания.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ИНДИКАЦИИ
1. За финиране на интерпроксималните повърхности на
 възстановявания. 
2. Сепариране на зъби.
3. Препариране на зъбни пънчета.
НАСОКИ ЗА УПОТРЕБА 
a) Изберете подходящия вид.
б) Вкарайте между зъбите.
в) Движете напред - назад само с лек натиск.
 ЗАБЕЛЕЖКИ
1. NEW METAL STRIPS имат остри ръбове. Носете защитни ръкавици, 

за да защитите ръцете и внимавайте да не нараните устната 
лигавица и лицето на пациента. 

2. Могат да се използват повторно. Почистете в ултразвукова вана 
или обгорете върху пламък и стерилизирайте в автоклав или 
хемиклав. 

ВИДОВЕ
1. Абразивност # 200 (червена); абразивност # 300 (синя);
 абразивност # 600 (зелена); абразивност # 1000 (жълта)
2. Ширина - A (2.6 mm); B (3.3 mm); C (4.0 mm) : Дължина - 133 mm
3. Дебелина - # 200 (140 μm); # 300 (90 μm); # 600 (70 μm); # 1000 (50 μm)

ОПАКОВКИ 
1. Еднаква абразивност  – Кутия от 12 ленти (по 4 броя от 3
 ширини, A, B и C)
2. Еднаква абразивност  – Кутия от 12 ленти (12 броя – всички с 

еднаква ширина)
3. Асорти - Кутия от 12 ленти (по 1 брой от всяка ширина и всяка 

абразивност)
Докладване на нежелани ефекти:
Ако узнаете за някакъв вид нежелан ефект, реакция или подобни 
събития, възникнали от употребата на този продукт, включително 
тези, които не са изброени в тази инструкция за употреба, моля, 
докладвайте ги директно чрез съответната система за бдителност, 
като изберете подходящия орган във вашата страна достъпни чрез 
следната връзка:
 https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en 
както и на нашата система за вътрешна бдителност: vigilance@gc.dental 
По този начин ще допринесете за подобряване на безопасността на 
този продукт.

Последна редакция: 10/2019

NEW METAL STRIPS
INTERPROXIMÁLNÍ LEŠTÍCÍ PROUŽKY

K použití pouze ve stomatologické praxi v doporučených indikacích. 

DOPORUČENÉ INDIKACE
1. Leštění mezizubních povrchů výplní.
2. Separace zubů.
3. Preparace pilířových zubů.

NÁVOD K POUŽITÍ
a) Vyberte vhodný druh proužku.
b) Vložte mezi zuby.
c) Za použití pouze mírného tlaku táhněte dopředu a dozadu.
 
POZNÁMKY
1. NEW METAL STRIPS mají ostré okraje. Chraňte si ruce rukavicemi a 

dejte pozor, abyste pacientovi neporanili ústí sliznici, tvář atd.
2. Mohou se používat opakovaně. Čistěte v ultrazvukovém čističi nebo 

vypalováním v plameni a sterilizujte autoklávovaním nebo chemicky.

DRUHY
1. Hrubost č. 200 (červené), hrubost č. 300 (modré), hrubost č. 600 (zelené), 

hrubost č. 1000 (žluté)
2. Šířka – A (2,6 mm); B (3,3 mm); C (4,0 mm) : Délka – 133 mm
3. Tloušťka – č. 200 (140 μm); č. 300 (90 μm); č. 600 (70 μm); 
 č. 1000 (50 μm)

BALENÍ
1. Všechny se stejnou hrubostí – krabička s 12 proužky (4 kusy, každý ve 3 

šířkách, A, B a C)
2. Všechny se stejnou  hrubostí – krabička s 12 proužky (12 kusů – všechny 

stejné šířky)
3. Výběr – krabička s 12 proužky (po 1 kuse od každé šířky a hrubosti)

Hlášení nežádoucích účinků:  
pokud obdržíte upozornění o jakémkoli nežádoucím účinku, reakci či 
podobných událostech, které jsou spojeny s používáním tohoto přípravku, a 
to včetně těch, které nejsou uvedeny v tomto návodu k použití, oznamte to 
přímo prostřednictvím příslušného systému hlášení nežádoucích účinků 
patřičnému úřadu ve vaší zemi, který je přístupný v následujícím odkazu: 
 https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
stejně jako našemu systému hlášení nežádoucích událostí:
vigilance@gc.dental
Tímto způsobem přispějete ke zvýšení bezpečnosti tohoto produktu.

Posledně upravené: 10/2019

NEW METAL STRIPS
TRAKE ZA ZAVRŠNU OBRADU INTERPROKSIMALNIH POVRŠINA

Samo za stručnu stomatološku uporabu u preporučenim indikacijama.

PREPORUČENE INDIKACIJE
1. Za završnu obradu interproksimalnih površina ispuna.
2. Odvajanje zubi.
3. Preparacija zubi nosača.

UPUTE ZA UPORABU
a) Odabrati odgovarajuću vrstu trake.
b) Postaviti između zubi.
c) Povlačiti naprijed natrag uz samo blagi pritisak.
 
VAŽNO
1. NEW METAL STRIPS imaju oštre rubove. Za zaštitu ruku nositi rukavice i 

paziti da se ne ozlijede pacijentova oralna tkiva, lice, itd.
2. Trake se mogu višekratno koristiti. Očistiti ih u ultrazvučnom uređaju ili 

izgorjeti na vatri i sterilizirati u autoklavu ili kemijskim sredstvima.

VRSTE
1. # 200 mrežica (crvena); # 300 mrežica (plava); # 600 mrežica
 (zelena); # 1000 mrežica (žuta)
2. Širina - A (2.6 mm); B (3.3 mm); C (4.0 mm) : Duljina - 133 mm
3. Debljina - # 200 (140 μm); # 300 (90 μm); # 600 (70 μm); # 1000 (50 μm)

PAKIRANJE
1. Ista vrsta mrežice – kutija s 12 traka (po 4 komada od 3 širine, A, B i C)
2. Ista vrsta mrežice – kutija s 12 traka (12 komada – sve iste širine)
3. Kombinirano pakiranje – kutija s 12 traka (po 1 komad svake širine
 i veličine mrežice)

Izvješćivanje o neželjenim učincima:
Ako postanete svjesni bilo kakvih neželjenih učinaka, reakcija ili sličnih 
događaja do kojih je došlo uporabom ovog proizvoda, uključujući i one koji 
nisu navedeni u ovom uputstvu za uporabu, molimo da ih prijavite direktno 
kroz odgovarajući sustav nadzora, odabirom odgovarajućeg autoriteta u 
vašoj državi, dostupno putem sljedeće veze:
 https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
kao i na naš interni sustav nadzora: vigilance@gc.dental
Na taj ćete način doprinijeti poboljšanju sigurnosti ovog proizvoda.

Zadnje izdanje: 10/2019

NEW METAL STRIPS
INTERPROXIMÁLIS FINÍROZÓ CSÍKOK

Felhasználását csak szakképzett fogászati személyzetnek javasoljuk a 
megadott felhasználási területen.

AJÁNLOTT ALKALMAZÁSI TERÜLET
1. Tömések interproximális felületeinek finírozása
2. A fogak elkülönítése
3. Pillérfogak preparálása

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
a) Válassza ki a megfelelő szemcseméretű csíkot.
b) Helyezze a fogak közé.
c) Enyhe nyomást gyakorolva mozgassa előre-hátra.
 
MEGJEGYZÉS
1. A NEW METAL STRIPS szélei élesek. Kezének védelme érdekében 

védőkesztyű viselése ajánlott. Ügyeljen rá, hogy ne sértse meg páciense 
szájnyálkahártyáját, arcát, stb.

2. A csíkok újból felhasználhatók. Ultrahangos tisztítóberendezéssel vagy 
lánggal tisztítsa meg, majd sterilizálja autoklávban vagy kémiai 
fertőtlenítőszerekkel.

TÍPUSOK
1. # 200 szemcsézettség (piros); # 300 szemcsézettség (kék); 
 # 600 szemcsézettség (zöld); # 1000 szemcsézettség (sárga)
2. Szélesség - A (2,6mm); B (3,3mm); C (4,0mm): Hosszúság - 133 mm
3. Vastagság - # 200 (140μm); # 300 (90μm); # 600 (70μm); # 1000 (50μm)

KISZERELÉS
1. Azonos szemcsézettségű csíkok – 12 db/csomag (A, B és C
 szélességenként 4 db csík)
2. Azonos szemcsézettségű csíkok 12 db/csomag (azonos szélességben)
3. Vegyes – 12 db/csomag (minden szemcsézettségű és szélességű csíkból 

1 db)

Nem kívánt hatások jelzése:
Amennyiben bármilyen nem kívánt hatást, reakciót vagy hasonlót észlel a 
termék használata eredményeként, olyat is ami nem szerepel a használati 
utasításban található felsorolásban, kérjük jelentse közvetlenül a megfelelő 
hatóságnak. Az alábbi linken tudja kiválasztani az Ön országának megfelelő 
hatóság elérhetőségét:
 https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
Kérjük, jelentse az esetet a saját, belső figyelmeztető szolgálatunknak is: 
vigilance@gc.dental
Ezáltal hozzájárul Ön is ezen termék biztonságos használatának 
javításához.

Utoljára módosítva: 10/2019

NEW METAL STRIPS
PASKI DO WYKAŃCZANIA POWIERZCHNI STYCZNYCH

Wyłącznie do stosowania przez lekarza dentystę według zalecanych 
wskazań.

WSKAZANIA
1. Do wykańczania powierzchni stycznych wypełnień
2. Separacja zębów
3. Preparacja zębów filarowych

INSTRUKCJA STOSOWANIA 
a) Wybrać odpowiednią gradację nasypu.
b) Włożyć pomiędzy zęby.
c) Pociągać do tyłu i do przodu stosując wyłącznie lekki nacisk.
 
UWAGI
1. Paski NEW METAL STRIPS mają ostre krawędzie. Zakładać rękawiczki, 

aby ochronić ręce i uważać, żeby nie skaleczyć tkanek jamy ustnej, 
twarzy itp. pacjenta. 

2. Można użyć ponownie. Oczyścić w myjce ultradźwiękowej lub wypalić
 w płomieniu i wysterylizować w autoklawie lub środkami chemicznymi. 

RODZAJE
1. Nasyp # 200 (czerwony); nasyp # 300 (niebieski); nasyp # 600 (zielony); 

nasyp # 1000 (żółty)
2. Szerokość  - A (2,6 mm); B (3,3 mm); C (4,0 mm): długość - 133 mm
3. Grubość  - # 200 (140 μm); # 300 (90 μm); # 600 (70 μm); # 1000 (50 μm)

OPAKOWANIA
1. Jednakowy nasyp - opakowanie 12 pasków (po 4 sztuki w każdej z 3 

szerokości, A, B i C)
2. Jednakowy nasyp - opakowanie 12 pasków (12 sztuk - wszystkie w jednej 

szerokości)
3. Asortyment - opakowanie 12 pasków (po 1 sztuce w każdej  

szerokości i nasypie)

Raportowanie działań niepożądanych:
Jeśli zauważysz jakiekolwiek niepożądane działanie, reakcję lub 
doświadczysz podobnych zdarzeń po zastosowaniu tego produktu, 
uwzględniając takie, które nie zostały wymienione w tej instrukcji 
stosowania, zgłoś je bezpośrednio w odpowiedniej jednostce 
monitorowania, wybierając właściwy organ w Twoim kraju dostępny za 
pośrednictwem poniższego linka:
 https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
jak również do naszej wewnętrznej jednostki monitorowania:
vigilance@gc.dental
W ten sposób przyczynisz się do poprawy bezpieczeństwa tego produktu.

Ostatnia aktualizacja: 10/2019

NEW METAL STRIPS
BENZI PENTRU FINISARE INTERPROXIMALĂ

A se folosi doar de către medicii stomatologi conform indicaţiilor 
recomandate.

INDICAŢII RECOMANDATE
1. Pentru finisarea suprafeţelor interproximale a restaurărilor.
2. Separarea dinţilor.
3. Pregătirea dinţilor învecinaţi.

INSTRUCŢIUNI DE FOLOSIRE
a) Selectaţi categoria adecvată.
b) Inseraţi între dinţi.
c) Împingeţi înainte şi înapoi folosind doar o presiune moderată.
 
NOTĂ
1. NEW METAL STRIPS au margini ascuţite. Folosiţi mănuşi
 pentru a vă proteja mâinile şi aveţi grijă să nu răniţi ţesuturile
 orale ale pacientului, faţa, etc.
2. Pot fi refolosite. Curăţaţi într-un sterilizator ultrasonic sau într-o
 flacără şi sterilizaţi în autoclav sau prin alte proceduri chimice.

TIPURI
1. # 200 fibre (roşu); # 300 fibre (albastru); # 600 fibre (verde); 
 # 1000 fibre (galben)
2. Lăţime - A(2.6 mm); B (3.3 mm); C (4.0 mm) : Lungime - 133 mm
3. Grosime - # 200 (140 μm); # 300 (90 μm); # 600 (70 μm); # 1000 (50 μm)

AMBALARE
1. Aceleaşi tipuri de fibre - Cutie cu 12 benzi (câte 4 bucăţi din fiecare 

lăţime, A, B şi C).
2. Aceleaşi tipuri de fibre - Cutie cu 12 benzi (12 bucăţi - toate de
 aceeaşi lăţime).
3. Asortate - Cutie cu 12 benzi (câte o bucată din fiecare lăţime şi din 

fiecare fibră).

Raportarea efectelor nedorite:
În cazul în care apar orice fel de efecte nedorite, reacții adverse sau 
evenimente similare ca urmare a utilizării acestui produs, inclusiv a celor 
neincluse în aceste instrucțiuni de folosire, vă rugăm să le raportați direct 
către sistemul de control competent, relevant, prin selectarea instituției 
corespunzătoare din țara dumneavoastră din lista  disponibilă în link-ul 
următor:
 https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
precum și către sistemul nostru de control intern: vigilance@gc.dental
În acest fel veți contribui la îmbunătățirea siguranței oferite de acest 
produs.

Revizuit ultima dată: 10/2019

NEW METAL STRIPS
НОВЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШТРИПСЫ ШТРИПСЫ ДЛЯ
ФИНИРОВАНИЯ

Только для профессионального применения в соответствии с
показаниями, описанными в настоящей инструкции.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
1. Оконтуривание апроксимальных поверхностей пломб.
2. Разделение зубов.
3. Препарирование опорных зубов.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
a) Подберите полоску нужной зернистости.
b) Вставьте полоску в межзубное пространство.
c) С лёгким нажимом двигайте полоску вперёд и назад.
 
ПРИМЕЧАНИЯ
1. NEW METAL STRIPS обладают острыми краями. При работе с 

ними надевайте защитные перчатки и внимательно следите за 
тем, чтобы не повредить ткани полости рта пациента, кожу лица и 
т.п.

2. Штрипсы могут использоваться повторно. Очищайте их с
 помощью ультразвуковой установки, либо обрабатывайте
 пламенем и стерилизуйте путем автоклавирования или
 химическими средствами.

ТИПЫ
1. №200 (красные); №300 (голубые); №600 (зелёные); №1000 (жёлтые)
2. Ширина – А (2.6 мм); В (3.3 мм); С (4.0 мм); Длина – 133 мм
3. Толщина – №200 (140 μм); №300 (90 μм); №600 (70 μм); 
 №1000 (50 μм)

УПАКОВКА
1. Одинаковая зернистость – Упаковка 12 штрипсов (по 4 шт
 каждой ширины, А, В и С)
2. Одинаковая зернистость – Упаковка 12 штрипсов (12 шт – все 

одинаковой ширины)
3. Ассортиментная упаковка – Упаковка 12 штрипсов (по 1 шт
 каждой ширины и каждой зернистости)

Информация о нежелательных событиях, которые имеют признаки 
неблагоприятного события (инцидента)  при использовании 
вышеназванного материала на территории Российской Федерации, 
может быть направлена уполномоченному представителю 
производителя в РФ, ООО «Крафтвэй Фарма»: e-mail: 
dental@kraftway.ru;  http://www.kraftwaydental.ru, 129626, г. Москва, ул. 
3-я Мытищинская, д. 16, строение 60, комната 30, помещение I, этаж 
5, 8 495 232-69-33.

Последняя редакция: 10/2019
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INTERPROXIMÁLNE LEŠTIACE PÁSKY

Na použitie len v stomatologickej praxi, v odporúčaných indikáciách. 

DOPORUČENÉ INDIKÁCIE
1. Leštenie medzizubných povrchov výplní.
2. Separácia zubov.
3. Preparácia pilierových zubov.

NÁVOD NA POUŽITIE
a) Vyberte vhodný druh.
b) Vložte medzi zuby.
c) S použitím len mierneho tlaku ťahajte dopredu a dozadu.
 
POZNÁMKY
1. NEW METAL STRIPS majú ostré okraje. Chráňte si ruky
 rukavicami a dajte pozor, aby ste pacientovi neporanili ústnu
 sliznicu, tvár atď.
2. Môžu sa používať opakovane. Čistite v ultrazvukovej čističke
 alebo vypaľovaním v plameni a sterilizujte autoklávovaním
 alebo chemicky.

DRUHY
1. Zrnitosť č. 200 (červené), zrnitosť č. 300 (modré),
 zrnitosť č. 600 (zelené), zrnitosť č. 1000 (žlté).
2. Šírka – A (2,6 mm); B (3,3 mm); C (4,0 mm) Dĺžka – 133 mm.
3. Hrúbka – č. 200 (140 μm); č. 300 (90 μm); č. 600 (70 μm); 
 č. 1000 (50 μm).

BALENIA
1. Všetky s rovnakou zrnitosťou – krabička s 12 páskami
 (4 kusy, každý v 3 šírkach, A, B a C)
2. Všetky s rovnakou zrnitosťou – krabička s 12 páskami
 (12 kusov – všetky jednej šírky)
3. Sortiment – krabička s 12 páskami (po 1 kuse z každej šírky a zrnitosti)

Hlásenie nežiadúcich účinkov:
Ak sa Vám vyskytnú akékoľvek nežiadúce účinky, reakcie alebo podobné 
udalosti, pri používaní tohto výrobku vrátane tých, ktoré nie sú uvedené v 
tomto návode na použitie, oznámte ich priamo cez príslušný vigilance 
systém, zadaním správnej autority Vašej krajiny, na nasledujúcom linku:
 https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
ako aj na našom vnútornom systéme bdelosti: vigilance@gc.dental
Týmto spôsobom prispejete k zvýšeniu bezpečnosti tohto výrobku.

Naposledy upravené: 10/2019

NEW METAL STRIPS
INTERPROKSIMALNI TRAKOVI ZA KONČNO OBDELAVO

Uporaba samo za profesionalne namene in za priporočene indikacije.

PRIPOROČENE INDIKACIJE
1. Končna obdelava interproksimalnih ploskev plombic.
2. Separacija zob.
3. Preparacija nosilnih zob.

NAVODILA ZA UPORABO
a) Izberite trak primerne zrnatosti.
b) Trak vstavite med zoba.
c) Pomikajte nazaj in naprej, uporabljajte samo lažji pritisk.
 
OPOZORILA
1. NEW METAL STRIPS imajo ostre robove. Nosite rokavice za zaščito rok 

in pazite, da ne poškodujete pacientovih oralnih tkiv, obraza, itd.
2. Možna je ponovna uporaba. Očistite v ultrazvočnem čistilcu ali 

segrevajte nad plamenom in sterilizirajte v avtoklavu ali kemično.

TIPI
1. #200 zrnatost (rdeča); #300 zrnatost (modra); #600 zrnatost
 (zelena); #1000 zrnatost (rumena)
2. Širina – A (2.6 mm); B (3.3 mm); C (4.0 mm) Dolžina – 133mm
3. Debelina - #200 (140μm); #300 (90 μm); #600 (70 μm); #1000 (50 μm)

PAKIRANJE
1. Enaka zrnatost – Škatla z 12 trakovi (4 kosi vsake izmed 3 širin, A, B in 

C).
2. Enaka zrnatost – Škatla z 12 trakovi (12 kosov, vsi enake širine).
3. Izbor – Škatla z 12 trakovi (1 kos vsake širine in vsake zrnatosti).

Poročilo o neželenih učinkih:
Če se zavedate kakršnih koli neželenih učinkov, reakcij ali podobnih 
dogodkov, do katerih je prišlo pri uporabi tega izdelka, vključno s tistimi, ki 
niso navedeni v tem navodilu za uporabo, jih prijavite neposredno prek 
ustreznega sistema za stalni nadzor, tako da izberete ustrezen organ v vaši 
državi dostopni preko naslednje povezave:
 https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_sl
kot tudi v našem sistemu notranjega nadzora: vigilance@gc.dental
Na ta način boste prispevali k izboljšanju varnosti tega izdelka.

Zadnja izdaja: 10/2019

NEW METAL STRIPS
TRAKE ZA ZAVRŠNU OBRADU INTERPROKSIMALNIH POVRŠINA

Samo za stručnu stomatološku upotrebu u preporučenim indikacijama.

PREPORUČENE INDIKACIJE
1. Za završnu obradu interproksimalnih površina ispuna.
2. Odvajanje zuba.
3. Preparacija zuba nosača.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU
a) Odabrati odgovarajuću vrstu trake.
b) Postaviti između zuba.
c) Povlačiti napred nazad samo uz blag pritisak.
 
VAŽNO
1. NEW METAL STRIPS imaju oštre rubove. Za zaštitu ruku nositi
 rukavice i paziti da se ne ozledi pacijentovo oralno tkivo, lice, itd.
2. Trake se mogu višekratno koristiti. Očistiti ih u ultrazvučnom uređaju
 i sterilizovati u autoklavu ili hemijskim sredstvima.

VRSTE
1. # 200 mrežica (crvena); # 300 mrežica (plava); # 600 mrežica (zelena); 
 # 1000 mrežica (žuta)
2. Širina - A (2.6 mm); B (3.3 mm); C (4.0 mm) : Dužina - 133 mm
3. Debljina - # 200 (140 μm); # 300 (90 μm); # 600 (70 μm); # 1000 (50 μm)

PAKOVANJE
1. Ista vrsta mrežice – kutija sa 12 traka (po 4 komada od 3 širine, A, B i C)
2. Ista vrsta mrežice – kutija sa 12 traka (12 komada – sve iste širine)
3. Kombinovano pakovanje – kutija sa 12 traka (po 1 komad svake
 širine i veličine mrežice)

Obaveštavanje o neželjenim dejstvima:
Ako postanete svesni bilo kakvih neželjenih dejstava, reakcija ili sličnih 
događaja do kojih je došlo upotrebom ovog proizvoda, uključujući i one koji 
nisu navedeni u ovom uputstvu za upotrebu, molimo da ih prijavite direktno 
kroz odgovarajući sistem nadzora, odabirom odgovarajućeg autoriteta u 
vašoj državi, dostupno putem sledeće veze:
 https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
kao i na naš interni sistem nadzora: vigilance@gc.dental
Na taj način doprinećete poboljšanju sigurnosti ovog proizvoda.

Poslednja revizija: 10/2019

NEW METAL STRIPS
ІНТЕРПРОКСИМАЛЬНІ ФІНІШНІ ШТРИПСИ

Для використання лише лікарями-стоматологами у випадках, що 
описані в даній інструкції.

ПРИЗНАЧЕННЯ
1. Для фінішної обробки інтерпроксимальних поверхонь реставрацій.
2. Сепарація зубів.
3. Підготовка опорних зубів.

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОРИСТАННЯ
а) Виберіть потрібну зернистість.
б) Встановіть між зубами.
в) Просувайте вперед-назад, злегка натискаючи.
 
ПРИМІТКИ
1. NEW METAL STRIPS мають гострі краї. Використовуйте рукавички 

для захисту рук та будьте обережні, щоб не поранити слизову 
ротової порожнини, обличчя і т.п.

2. Можуть використовуватися декілька разів. Очистіть в 
ультразвуковій ванночці або потримайте над відкритим вогнем та 
простерилізуйте в автоклаві чи за допомогою хімічних засобів.

ТИПИ
1. #200 меш (червона); #300 меш (синя); #600 меш (зелена);  

#1000 меш (жовта)
2. Ширина – А (2.6 мм); B (3.3 мм); C (4.0 мм) : Довжина – 133 мм
3. Товщина - # 200 (140 мкм); # 300 (90 мкм); # 600 (70 мкм); # 1000 (50 мкм)

УПАКОВКА
1. Всі однієї зернистості – Коробка 12 штрипс (по 4 штуки 3-х
 варіантів ширини, А, В та С)
2. Всі однієї зернистості – Коробка 12 штрипс (12 штук – однієї ширини)
3. Асорті – Коробка 12 штрипс (по 1 штуці кожної ширини та зернистості)

Небажані ефекти – Звітність
Якщо ви дізнаєтеся про будь-які небажані наслідки, реакції або 
подібні випадки, що виникли внаслідок використання цього продукту, 
включаючи ті, що не зазначені в цій інструкції щодо використання, 
будь ласка, повідомте про них безпосередньо уповноваженому 
представнику виробника в Україні за наступним посиланням:
info@kristar.ua
а також до нашої системи внутрішнього контролю: vigilance@gc.dental
Таким чином, ви будете сприяти підвищенню безпеки цього продукту.

Останні зміни внесено: 10/2019

NEW METAL STRIPS
DİŞLER ARASI BİTİRME ŞERİTLERİ

Sadece önerilen durumlarda bir diş hekimi tarafından kullanılabilir.

ÖNERİLEN DURUMLAR
1. Dolguların bitişik dişler arasındaki yüzeylerinin bitirilmesinde.
2. Diş ayırmada.
3. Destek dişlerinin hazırlanmasında.

KULLANIM TALİMATLARI
a) Uygun derecede bir şerit seçin.
b) Dişlerin arasına yerleştirin.
c) Hafif bir baskı uygulayarak geriye ve ileriye doğru çekin.
 
NOTLAR
1. NEW METAL STRIPS'in kenarları keskindir. Ellerinizi korumak için 

eldiven takın ve hastanın ağız dokularını, yüzünü vb.
 yaralamamaya özen gösterin.
2. Yeniden kullanılabilir. Ultrasonik temizleyicide veya ateşe maruz 

bırakarak temizleyin ve basınçlı buharlama veya kimyasal yöntemler 
kullanarak sterilize edin.

TİPLER
1. # 200 ağ tipi (kırmızı); # 300 ağ tipi (mavi); # 600 ağ tipi (yeşil); 
 # 1000 ağ tipi (sarı)
2. Genişlik - A (2,6 mm); B (3,3 mm); C (4,0 mm) : Uzunluk - 133 mm
3. Kalınlık - # 200 (140 μm); # 300 (90 μm); # 600 (70 μm); # 1000 (50 μm)

PAKETLER
1. Tümü aynı ağ - 12 şeritlik kutu (A, B, C genişliklerinin her biri için 4 adet)
2. Tümü aynı ağ - 12 şeritlik kutu (12 adet - tümü aynı genişlikte)
3. Karma paket - 12 şeritlik kutu (her genişlik ve her ağ tipi için 1 adet)

İstenmeyen Etkiler Raporu:
Kullanım talimatında listelenmeyen yan etkiler dahil olmak üzere, bu ürünün 
kullanımıyla ilgili herhangi bir yan etki (istenmeyen etki), reaksiyon veya 
benzeri olayların tespiti durumunda aşağıdaki linkten erişebileceğiniz 
bulunduğunuz ülkenin uygun otoritesini seçerek doğrudan ihtiyat sistemi ile 
lütfen rapor ediniz.
 https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
İç ihtiyat sistemimize de bilgi vererek; vigilance@gc.dental ; bu ürünün
güvenliğini arttırmaya katkıda bulunacaksınız.

Son Revizyon: 10/2019

NEW METAL STRIPS
LENTĪTES PROKSIMĀLO VIRSMU APSTRĀDEI

Paredzēts tikai zobārstniecības speciālistam  izmantošanai rekomendētās 
indikācijās.

REKOMENDĒTĀS INDIKĀCIJAS
1. Plombu proksimālo virsmu apstrāde.
2. Zobu separācija.
3. Balsta zobu sagatavošana.

LIETOŠANAS PAMĀCIBA
a) Izvēlieties piemērotu veidu.
b) Ievietojiet starp zobiem.
c) Ar vieglu spiedienu vilkt uz priekšu un atpakaļ.
 
PIEZĪMES
1. NEW METAL STRIPS lentītēm ir asas malas. Lai pasargātu rokas 

valkājiet cimdus un uzmanieties, lai neievainotu pacienta mutes audus, 
seju un tml.

2. Var lietot atkārtoti. Tīrīt ultraskaņas tīrītājā vai apdedzināt ar liesmu un 
sterilizēt autoklāvā vai ar ķīmiskiem līdzekļiem.

VEIDI
1. # 200 graudainība (sarkanas); # 300 graudainība (zilas); # 600
 graudainība (zaļas); # 1000 graudainība (dzeltenas)
2. Platums - A (2.6 mm); B (3.3 mm); C (4.0 mm) Garums - 133 mm
3. Biezums - # 200 (140 μm); # 300 (90 μm); # 600 (70 μm); # 1000 (50 μm)

IEPAKOJUMI
1. Viena veida graudainība- iepakojums ar 12 lentītēm (4 lentītes 3
 platumos A, B un C).
2. Viena veida graudainība -iepakojums ar 12 lentītēm (12 lentītes-
 viena platuma).
3. Sortiments- iepakojums ar 12 lentītēm (pa 1 lentītei no katra platuma un 

graudainības).

Nevēlamu blakusefektu zinošanas sistēma:
Ja jums kļūst zināmi jebkādi nevēlami blakusefekti, reakcija vai līdzīgi 
notikumi, kas radušies produkta lietošanas  laikā, ieskaitot tādus, kas nav 
minēti šī produkta instrukcijā, lūgums par tiem ziņot tieši vigilances 
sistēmā, izvēloties attiecīgo atbildīgo iestādi savā valstī, kas ir atrodamas 
šajā saitē:
 https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
kā arī mūsu vigilances sistēmā: vigilance@gc.dental
Tādā veidā jūs sniegsiet savu ieguldījumu uzlabojot produkta lietošanas 
drošību.  

Pēdējo reizi pārskatīts: 10/2019

NEW METAL STRIPS
INTERPROKSIMALINIŲ PAVIRŠIŲ POLIRAVIMO JUOSTELĖS 

Skirtas tik gydytojų-odontologų naudojimui, pagal rekomenduojamas 
indikacijas.

REKOMENDUOJAMOS INDIKACIJOS
1. Plombų kontaktinių paviršių poliravimas.
2. Dantų atskyrimas.
3. Atraminių dantų preparavimas.

NAUDOJIMO BŪDAS
a) Pasirinkite tinkamą juostelės rūšį.
b) Įkiškite tarp dantų.
c) Lengvai spausdami traukite juostelę atgal bei pirmyn.
 
PASTABOS 
1. NEW METAL STRIPS  yra aštriais  kampais. Mūvėkite pirštines, kad 

apsaugotumėte rankas bei stebėkite, kad nepažeistumėte paciento 
burnos ertmės audinių, veido ir t.t. 

2. Juosteles galima naudoti kelis kartus. Valykite jas ultragarsiniu aparatu 
arba palaikykite ugnyje ir tada sterilizuokite autoklavu arba cheminėmis 
priemonėmis.

RŪŠYS
1. Abrazyvumas # 200 (raudona); # 300 (mėlyna); # 600 (žalia); 
 # 1000 (geltona)
2. Plotis - A (2.6 mm); B (3.3 mm);C (4.0 mm) : ilgis - 133 mm
3. Storis - # 200 (140 μm); # 300 (90 μm); # 600 (70 μm); # 1000 (50 μm)

PAKUOTĖS
1. Vieno grublėtumo – 12 juostelių dėžutė (po 4 juosteles visų 3
 pločių A, B ir C)
2. Vieno grublėtumo - 12 juostelių dėžutė (12 vieno pločio juostelių)
3. Asorti - 12 juostelių dėžutė (po 1 visų pločių ir grublėtumų juostelę)

Pranešimas apie nepageidaujamus padarinius:
Jei naudodamiesi produktu pastebėjote bet kokį instrukcijose nepaminėtą 
šalutinį efektą, nepageidaujamą reakciją ar neatitikimą, prašome apie juos 
tiesiogiai  pranešti  atitinkamoms instancijoms. Tai galite padaryti šiame 
internetiniame puslapyje, pasirinkdami Jūsų šaliai atstovaujančią valdžios  
instituciją :
 https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en  
Taip pat galite rašyti mūsų kompanijos atstovams: vigilance@gc.dental
Taip prisidėsite prie produkto saugumo gerinimo.

patikslinta: 10/2019

NEW METAL STRIPS
METALLIST INTERPROKSIMAALPINDADE VIIMISTLUSRIBAD 

Kasutamiseks vaid hambaravis soovituslikel näidustustel.

NÄIDUSTUSED
1.Täidiste interproksimaalpindade viimistlemine.
2. Hamba eraldamine.
3. Hammaste liitekohtade viimistlemine.

KASUTUSJUHEND
a) Vali välja sobiv suurus
b) Aseta hammaste vahele
c) Tõmba riba edasi - tagasi kasutades kerget survet.
 
MÄRKUSED
1. METALLIST LIHVIMISMISRIBAD on teravate äärtega. Käte kaitsmiseks 

kanna kindaid, hoolitse, et ei vigastaks patsiendi suu limaskesta, nägu jne.
2. Võib kasutada korduvalt. Puhasta ultraheliga, või põleta leegiga
 ja steriliseeri autoklaavis või keemiliste vahenditega.

TÜÜBID
1. Suurused # 200 (punane); # 300 (sinine); # 600 (roheline); # 1000 (kollane)
2. Laius - A (2.6 mm); B (3.3 mm); C (4.0 mm) : Pikkus - 133 mm
3. Paksus - # 200 (140 μm); # 300 (90 μm); # 600 (70 μm); # 1000 (50 μm)

PAKENDID
1. Kõik suuurused – pakendis 12 riba (4 suurust igat riba 3 laiust, A, B ja C)
2. Kõik suuurused – pakendis 12 riba (12 riba – üks suurus)
3. Valikpakend - pakendis 12 riba (1 riba igat suurust ja igat laiust)

Soovimatu mõju raport:
Kui olete teadlik või eelnevalt kogenud antud toote kasutamisel tekkinud mis 
tahes soovimatust mõjust, reaktsioonist või muudest sarnastest omadustest, 
sealhulgas sellistest, mida käesolevas kasutusjuhendis ei ole loetletud, 
palun teavitage nendest otse vastavat järelvalvesüsteemi, valides sobiv oma 
riigi asutus allolevalt lingilt:
 https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_et
samuti võite teavitada meie sisest järelvalvesüsteemi: vigilance@gc.dental
Sel viisil saate aidata kaasa toote ohutuse parandamisele.

Viimati parandatud: 10/2019
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ENPrior to use, carefully read
the instructions for use. BGПреди употреба, внимателно прочетете 

инструкциите за употреба. CSPřed použitím si pečlivě přečtěte 
návod k použití. PLPrzed użyciem przeczytaj uważnie 

instrukcję stosowania.HRPrije uporabe pažljivo pročitati 
upute za uporabu. HUHasználat előtt az útmutatót 

olvassa el figyelmesen! ROÎnainte de utilizare, citiţi cu atenţie 
instrucţiunile de folosire. RUВнимательно прочитайте инструкцию 

перед применением.

SKPred použitím si dôkladne 
prečítajte návod na použitie. SLPred uporabo previdno preberite 

navodila za uporabo. SRPre upotrebe pažljivo 
pročitati uputstvo. UKПеред застосуванням уважно 

прочитайте інструкцію з використання. TRKullanımdan önce, talimatları 
dikkatlice okuyunuz. LVPirms lietošanas rūpīgi izlasiet 

lietošanas instrukciju. LTPrieš pradėdami naudoti            
atidžiai perskaitykite instrukcijas. ETEnne toote kasutamist lugeda 

hoolikalt kasutamisjuhendit.


