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&
the instructions for use.
NEW METAL STRIPS

INTERPROXIMAL FINISHING STRIPS
For use only by a dental professional in the indications for use.

INDICATIONS FOR USE

1. For finishing the interproximal surfaces of fillings.
2. Tooth separation.

3. Preparation of abutment teeth.

DIRECTIONS FOR USE

a) Select a suitable grade.

b) Insert between the teeth.

c) Pull back and forth using light pressure only.

NOTES

1. NEW METAL STRIPS have sharp edges. Wear gloves to protect hands
and take care not to injure the patient's oral tissues, face, etc.

2. May be re-used. Clean in an ultrasonic cleaner or burn out in a flame
and sterilize by autoclaving or chemical means.

TYPES
1. # 200 mesh (red); # 300 mesh (blue); # 600 mesh (green);
#1000 mesh (yellow)
2. Width - A (2.6 mm); B (3.3 mm); C (4.0 mm) : Length - 133 mm
3. Thickness - # 200 (140 um); # 300 (90 um); # 600 (70 um); # 1000 (50 pm)

PACKAGES

1. All same mesh - Box of 12 strips (4 pieces each of 3 widths,
A,BandC)

2. All same mesh - Box of 12 strips (12 pieces - all one width)

3. Assortment - Box of 12 strips (1 piece each width and each mesh)

Undesired effects- Reporting:

If you become aware of any kind of undesired effect, reaction or similar

events experienced by use of this product, including those not listed in this

instruction for use, please report them directly through the relevant

vigilance system, by selecting the proper authority of your country

accessible through the following link:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en

as well as to our internal vigilance system: vigilance@gc.dental

In this way you will contribute to improve the safety of this product.

Last revised: 08/2025
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Mpeav ynotpeGa, BHAMATENHO NpoyeTeTe
MHCTpyKuMuTE 3a ynotpeba.

NEW METAL STRIPS

WHTEPMPOKCUMAINHU dUHNPALLN NEHTU

IJ,a Ce u3nons3sa camo OT AeHTarnHu nekapwu, cnasBaiiku VHCTpyKUuuuTe 3a
ynoTpeba.

WHOUKALIMKU 3A YNIOTPEBA

1. 3a huHMpaHe Ha MHTEPNPOKCUMANHUTE MOBBPXHOCTU HA Bb3CTAHOBSBAHWS.
2. Cenapupate Ha 3b6u.

3. Mpenapupaxe Ha 3b6HKU NbHYeTa.

HACOKM 3A YNOTPEBA

a) M36epeTe noaxoaswms Bug.

6) BkapaiTe mexay 3bbute.

B) [IBUXeTe Hanpep - Ha3az caMo C ek HaTUCK.

BABENEXKMN

1. NEW METAL STRIPS umart ocTpu pr6oBe. HoceTe 3alnTHu pbkaBuum,
3a Aa 3alunTuTe pbleTe U BHMMaBaiTe Aa He HapaHuTe ycTHaTa
nurasnua u NULETO Ha NaumeHTa.

2. Morar Aja ce U3nosni3BaT noBTOPHO. [ouncTeTe B yNTpa3sykoBa BaHa Unu
obropete BbpXy NNambK U CTEPUNN3NPANTE B aBTOKIIAB UMW XEMUKITaB.

BUOOBE

1. A6pasusHocT # 200 (4epseHa); abpasusHocT # 300 (cuHs);
abpasusHocT # 600 (3enexa); abpasusHocT # 1000 (xbnTa)

2. WvpuHa - A (2.6 mm); B (3.3 mm); C (4.0 mm) : AbmxuHa - 133 mm

3. lebenuna - # 200 (140 pm); # 300 (90 um); # 600 (70 pm); # 1000 (50 pm)

OMAKOBKU

1. Eanaksa abpaansHocT — KyTus oT 12 neHTw (no 4 6posi o1 3
wupunn, A, Bu C)

2. EnHaksa abpasnBHocT — KyTusi o1 12 nenTu (12 6pos — BCuyku ¢
efHaksa LW1puHa)

3. AcopTu - KyTusi oT 12 nenTu (no 1 6poii oT BeAka WKUpUHa 1 BeAka
abpasuBHOCT)

[oknaaBaHe Ha HexenaHu echekTu:
AKo y3HaeTe 3a HsIKakbB BU HexenaH edekT, peakums unu nofobHm
CLGMTME, BBb3HUKHaNu ot yl'lOTpeaaTa Ha TO31 NPOAYKT, BKNHOYUTENHO
Teau, KOTO He Ca N3BPOEHN B Tasn MHCTPYKLNA 3a ynoTpeba, Mons,
[oknaagaiiTe rm AMPeKTHO Ypes cboTBeTHaTa cuctema 3a 6AnTenHocT,
Kato MaGepeTe noaxoAswnsa opraH BbB BallaTta cTpaHa OCTbIMHU Yped
crefHaTa Bpb3ka:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
KaKTO 1 Ha HalaTa cucTema 3a BbTpeluHa 6auTenHocT: vigilance@gc.dental
Mo To3n HaumH Lie aonpuHeceTe 3a nonobpssaHe Ha 6esonacHocTTa Ha
TO3M NPOAYKT.

MocnepHa pepakuns: 08/2025
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NEW METAL STRIPS

INTERPROXIMALNI LESTICI PROUZKY

Uréeno vyhradné k pouziti ve stomatologické praxi v doporu¢enych
indikacich.

INDIKACE K POUZITI

1. Ledténi mezizubnich povrchl vyplni.
2. Separace zubu.

3. Preparace pilifovych zubu.

NAVOD K POUZITI

a) Vyberte vhodny druh prouzku.

b) Vlozte mezi zuby.

c) Za pouziti pouze mirného tlaku tdhnéte dopfedu a dozadu.

POZNAMKY

1. NEW METAL STRIPS maji ostré okraje. Chraiite si ruce rukavicemi a
dejte pozor, abyste pacientovi neporanili Usti sliznici, tvar atd.

2. Mohou se pouzivat opakované. Cistéte v ultrazvukovém &isti¢i nebo
vypalovanim v plameni a sterilizujte autoklavovanim nebo chemicky.

DRUHY
. Hrubost &. 200 (Cervené), hrubost &. 300 (modré), hrubost &. 600 (zelené),
hrubost &. 1000 (2luté)
. Sitka— A (2,6 mm); B (3,3 mm); C (4,0 mm) : Délka — 133 mm
3. Tloustka — &. 200 (140 pm); €. 300 (90 pm); &. 600 (70 pmy);
&. 1000 (50 pm)

N oo

BALENI

1. V8echny se stejnou hrubosti — krabi¢ka s 12 prouzky (4 kusy, kazdy ve 3
sifkach, A, Ba C)

2.V8echny se stejnou hrubosti — krabi¢ka s 12 prouzky (12 kusti — v§echny
stejné Sitky)

3. Vybér —krabitka s 12 prouzky (po 1 kuse od kazdé $itky a hrubosti)

HlaSeni nezadoucich Gcinka:

pokud obdrZite upozornéni o jakémkoli nezadoucim ucinku, reakci ¢i

podobnych udalostech, které jsou spojeny s pouzivanim tohoto pfipravku, a

to véetné téch, které nejsou uvedeny v tomto navodu k pouziti, oznamte to

ptimo prostfednictvim pfislu§ného systému hla$eni nezadoucich ucinka

patfiénému ufadu ve vasi zemi, ktery je pfistupny v nasledujicim odkazu:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en

stejné jako naSemu systému hlaseni nezadoucich udalosti:

vigilance@gc.dental

Timto zpusobem pfispéjete ke zvySeni bezpecénosti tohoto produktu.

Posledné upravené: 08/2025

Prije uporabe pazljivo progitati
upute za uporabu.

NEW METAL STRIPS

TRAKE ZA ZAVRSNU OBRADU INTERPROKSIMALNIH POVRSINA

Samo za stru¢nu dentalnu uporabu u indikacijama za uporabu.

INDIKACIJE ZA UPORABU

1. Za zavrénu obradu interproksimalnih povrsina ispuna.
2. Odvajanje zubi.

3. Preparacija zubi nosaca.

UPUTE ZA UPORABU

a) Odabrati odgovarajucu vrstu trake.

b) Postaviti izmedu zubi.

c) Povlaciti naprijed natrag uz samo blagi pritisak.

VAZNO

1. NEW METAL STRIPS imaju o$tre rubove. Za zastitu ruku nositi rukavice i
paziti da se ne ozlijede pacijentova oralna tkiva, lice, itd.

2. Trake se mogu viSekratno koristiti. Ogistiti ih u ultrazvuénom uredaju ili
izgorjeti na vatri i sterilizirati u autoklavu ili kemijskim sredstvima.

VRSTE
1. # 200 mrezica (crvena); # 300 mreZica (plava); # 600 mreZica
zelena); # 1000 mrezica (Zuta)
2. Sirina - A (2.6 mm); B (3.3 mm); C (4.0 mm) : Duljina - 133 mm
3. Debljina - # 200 (140 pm); # 300 (90 pm); # 600 (70 um); # 1000 (50 pm)

PAKIRANJE
1. Ista vrsta mrezice — kutija s 12 traka (po 4 komada od 3 $irine, A, B i C)
2. Ista vrsta mrezice — kutija s 12 traka (12 komada — sve iste §irine)
3. Kombinirano pakiranje — kutija s 12 traka (po 1 komad svake Sirine

i velicine mrezice)

Izvje§éivanje o neZeljenim ucincima:

Ako postanete svjesni bilo kakvih neZeljenih u¢inaka, reakcija ili sli¢nih

dogadaja do kojih je doslo uporabom ovog proizvoda, uklju€ujuci i one koji

nisu navedeni u ovom uputstvu za uporabu, molimo da ih prijavite direktno

kroz odgovarajuci sustav nadzora, odabirom odgovarajuceg autoriteta u

vas$oj drzavi, dostupno putem sljedece veze:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en

kao i na na$ interni sustav nadzora: vigilance@gc.dental

Na taj ¢ete nacin doprinijeti pobolj$anju sigurnosti ovog proizvoda.

Zadnje izdanje: 08/2025

Hasznélat elétt az utmutatot
olvassa el figyelmesen!

INTERPROXIMALIS FINIROZO CSIKOK

Felhasznalasa csak szaképzett fogaszati személyzetnek javasoljuk az
indikacios terlleteken.

ALKALMAZASI TERULETEK

1. Tomések interproximalis feliileteinek finirozasa
2. A fogak elkiilonitése

3. Pillérfogak preparalasa

HASZNALATI UTMUTATO

a) Valassza ki a megfelelé szemcseméreti csikot.
b) Helyezze a fogak kozé.

c) Enyhe nyomast gyakorolva mozgassa elére-hatra.

MEGJEGYZES

1. ANEW METAL STRIPS szélei élesek. Kezének védelme érdekében
védokesztyli viselése ajanlott. Ugyeljen ra, hogy ne sértse meg paciense
szajnyalkahartyajat, arcat, stb.

2. A csikok ujbol felhasznalhatok. Ultrahangos tisztitoberendezéssel vagy
langgal tisztitsa meg, majd sterilizalja autoklavban vagy kémiai
fertétlenitészerekkel.

TiPUSOK
1. # 200 szemcsézettség (piros); # 300 szemcsézettség (kék);
# 600 szemcsézettség (z6ld); # 1000 szemcsézettség (sarga)
2. Szélesség - A (2,6mm); B (3,3mm); C (4,0mm): Hosszusag - 133 mm
3. Vastagsag - # 200 (140umy); # 300 (90um); # 600 (70um); # 1000 (50um)

KISZERELES

1. Azonos szemcsézettségii csikok — 12 db/csomag (A, B és C
szélességenkeént 4 db csik)

2. Azonos szemcsézettségii csikok 12 db/csomag (azonos szélességben)

3. Vegyes — 12 db/csomag (minden szemcsézettségii és szélességli csikbol
1 db)

Nem kivant hatasok jelzése:
Amennyiben barmilyen nem kivant hatast, reakciét vagy hasonlot észlel a
termék hasznalata eredményeként, olyat is ami nem szerepel a hasznalati
utasitasban talalhato felsorolasban, kérjiik jelentse kdzvetlenll a megfeleld
hatésagnak. Az alabbi linken tudja kivalasztani az On orszaganak megfeleld
hatosag elérhetéségét:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
Kérjik, jelentse az esetet a sajat, bels6 figyelmezteté szolgalatunknak is:
vigilance@gc.dental
Ezaltal hozzajarul On is ezen termék biztonsagos hasznalatanak
javitasahoz.

Utoljara modositva: 08/2025

Przed uzyciem przeczytaj uwaznie
instrukcje stosowania.

NEW METAL STRIPS

PASKI DO WYKANCZANIA POWIERZCHNI STYCZNYCH

Do stosowania wytgcznie przez dentystyczny personel medyczny zgodnie z
zalecanymi wskazaniami.

WSKAZANIA DO STOSOWANIA

1. Do wykanczania powierzchni stycznych wypetnien
2. Separacja zgbow

3. Preparacja zebow filarowych

INSTRUKCJA STOSOWANIA

a) Wybra¢ odpowiednig gradacje nasypu.

b) Wiozy¢ pomiedzy zegby.

c) Pociggac do tytu i do przodu stosujgc wytgcznie lekki nacisk.

UWAGI

1. Paski NEW METAL STRIPS majg ostre krawedzie. Zaktada¢ rekawiczki,
aby ochroni¢ rece i uwazac, zeby nie skaleczy¢ tkanek jamy ustnej,
twarzy itp. pacjenta.

2. Mozna uzy¢ ponownie. Oczy$ci¢ w myjce ultradzwigkowej lub wypali¢
w ptomieniu i wysterylizowac w autoklawie lub srodkami chemicznymi.

RODZAJE

1. Nasyp # 200 (czerwony); nasyp # 300 (niebieski); nasyp # 600 (zielony);
nasyp # 1000 (zotty)

2. Szerokos¢ - A (2,6 mm); B (3,3 mm); C (4,0 mm): dtugosc - 133 mm

3. Grubos¢ - # 200 (140 pmy; # 300 (90 um); # 600 (70 pm); # 1000 (50 pm)

OPAKOWANIA

1. Jednakowy nasyp - opakowanie 12 paskow (po 4 sztuki w kazdej z 3
szerokosci, A, Bi C)

2. Jednakowy nasyp - opakowanie 12 paskow (12 sztuk - wszystkie w jednej
szerokosci)

3. Asortyment - opakowanie 12 paskéw (po 1 sztuce w kazdej
szerokos$ci i nasypie)

Raportowanie dziatan niepozgdanych:
Jesli zauwazysz jakiekolwiek niepozgadane dziatanie, reakcje lub
doswiadczysz podobnych zdarzen po zastosowaniu tego produktu,
uwzgledniajac takie, ktdre nie zostaty wymienione w tej instrukcji
stosowania, zgto$ je bezposrednio w odpowiedniej jednostce
monitorowania, wybierajgc wtasciwy organ w Twoim kraju dostepny za
posrednictwem ponizszego linka:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
jak réwniez do naszej wewnetrznej jednostki monitorowania:
vigilance@gc.dental
W ten sposéb przyczynisz sie do poprawy bezpieczenstwa tego produktu.

Ostatnia aktualizacja: 08/2025

Inainte de utilizare

ititi cu atentie
instructiunile de folosire.

NEW METAL STRIPS

BENZI PENTRU FINISARE INTERPROXIMALA

A se utiliza doar de catre profesionistii din domeniul stomatologic conform
indicatiilor de folosire.

INDICATII DE UTILIZARE

1. Pentru finisarea suprafetelor interproximale a restaurarilor.
2. Separarea dintilor.

3. Pregatirea dintilor invecinati.

INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE

a) Selectati categoria adecvata.

b) Inserati intre dinti.

c) Impingeti nainte si inapoi folosind doar o presiune moderata.

NOTA

1. NEW METAL STRIPS au margini ascutite. Folositi manusi
pentru a véa proteja mainile si aveti grija sa nu raniti esuturile
orale ale pacientului, fata, etc.

2. Pot fi refolosite. Curatati intr-un sterilizator ultrasonic sau intr-o
flacara si sterilizati in autoclav sau prin alte proceduri chimice.

TIPURI
1. # 200 fibre (rosu); # 300 fibre (albastru); # 600 fibre (verde);
#1000 fibre (galben)
2. Latime - A(2.6 mm); B (3.3 mm); C (4.0 mm) : Lungime - 133 mm
3. Grosime - # 200 (140 pym); # 300 (90 um); # 600 (70 um); # 1000 (50 pm)

AMBALARE

1. Aceleasi tipuri de fibre - Cutie cu 12 benzi (cate 4 bucati din fiecare
latime, A, B si C).

2. Aceleasi tipuri de fibre - Cutie cu 12 benzi (12 bucati - toate de
aceeasi latime).

3. Asortate - Cutie cu 12 benzi (cate o bucata din fiecare latime si din
fiecare fibra).

Raportarea efectelor nedorite:
In cazul in care apar orice fel de efecte nedorite, reactii adverse sau
evenimente similare ca urmare a utilizarii acestui produs, inclusiv a celor
neincluse in aceste instructiuni de folosire, va rugam sa le raportati direct
catre sistemul de control competent, relevant, prin selectarea institutiei
corespunzatoare din tara dumneavoastra din lista disponibila in link-ul
urmator:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
precum si catre sistemul nostru de control intern: vigilance@gc.dental
In acest fel veti contribui la imbunatatirea sigurantei oferite de acest
produs.

Revizuit ultima data: 08/2025

BHUMaTENbHO NPOYUTANTE UHCTPYKLMIO
nepez NpUMEHEHNEM.

NEW METAL STRIPS

HOBBbIE METANIMYECKUE WTPUNCHI WTPUNCbI ANA
OUHNPOBAHUA

[ins ncnonb3oBaHUs TONbKO BPA4OM-CTOMAaTOIIOrOM B COOTBETCTBUN C
noKa3aHUAMM K NPUMEHEHNIo.

NOKA3AHUA K MPUMEHEHUIO

1. OKOHTYpMBaH1e anpoKCMMarbHbIX MOBEPXHOCTEN NNom6.
2. PaspeneHve 3y6oB.

3. MpenapupoBaHue onopHbIx 3y60B.

WHCTPYKLMA NO IKCMNYATALIUMU

a) Moabepute NONOCKY HYXXHOW 3€PHUCTOCTHU.

b) BctaBbTe nonocky B Mex3y6Hoe NpocTpaHCTBO.

c) C Nérkum HaXxumom JABuraiTe Nonocky Bnepéa u Hasap.

NPUMEYAHUA

1. NEW METAL STRIPS o6nagatoT ocTpbiMu kpasimu. Mpu paboTte ¢
HUMUK HaﬂeBaﬁTe 3alluUTHbIE NepYyaTku U BHUMATENbHO creaunTe 3a
TeM, 4To6bl He NOBPeAUTL TKaHW NOMOCTM pTa NauneHTa, Koxy nuua un
T.n.

. WTpUnchl MOryT NCMONBL30BaTLCS NOBTOPHO. OuMLaiiTe X C
MOMOLLbIO YNbTPa3ByKOBOW yCTaHOBKM, Mo o6pabaTbiBaiite
nnameHem u crepmnmayme nyTem aBTOKNaBupoBaHUA unu
XUMUYECKUMI CpeACTBaMU.

N

TUNbI
1. Ne200 (kpacHble); Ne300 (rony6bie); Ne600 (3enéHble); Ne1000 (xénTbie)
2. Wnpuna — A (2.6 mm); B (3.3 mm); C (4.0 mm); AnuHa — 133 Mmm
3. TonwwHa — Ne200 (140 um); Ne300 (90 pm); Ne600 (70 um);
Ne1000 (50 pm)

YMNAKOBKA

1. OpuHakoBas 3epHUCTOCTL — YNakoBka 12 wtpuncos (no 4 wt
Kkaxzoi Wwupuhsbl, A, B n C)

2. OguHakoBasi 3epHUCTOCTL — Ynakoska 12 wrpuncos (12 wT — Bce
OANHAKOBOW LNPUHbI)

3. AccopTumMeHTHas ynakoska — YnakoBka 12 wrpuncos (no 1 wTt
KaX A0/l LUMPUHBI U KaXXA0ii 3€PHNCTOCTN)

MHdopmaLms 0 HexenaTenbHbiX COBLITUSAX, KOTOPbIE UMEIT NPU3HaKN
HebnaronpuaTHOro cobbITUS (MHUMAEHTa) Npu NCNonb3oBaHUK
BbILEHA3BAHHOrO MaTepuana Ha Tepputopun Poccuiickoit deaepauuu,
MOXET BbITb HanpasneHa ynosHOMOYEHHOMY NpecTaBUTENo
npoussoautens B PO, 000 «Kpadtan ®apmax: e-mail:
dental@kraftway.ru; http://www.kraftwaydental.ru, 129626, r. Mocksa,
yn. 3-a MeiTuwmHekas, a. 16, ctpoexue 60, komHaTta 30, nomeuwieHue |,
aTax 5, 8 495 232-69-33.

MocnepHsas pepakums: 08/2025

NEW METAL STRIPS
INTERPROXIMALNE LESTIACE PASKY

Na pouZitie len v stomatologickej praxi v doporu¢enych indikaciach.

INDIKACIE PRE POUZITIE

1. LeStenie medzizubnych povrchov vyplni.
2. Separéacia zubov.

3. Preparacia pilierovych zubov.

NAVOD NA POUZITIE

a) Vyberte vhodny druh.

b) VioZte medzi zuby.

c) S pouzitim len mierneho tlaku tahajte dopredu a dozadu.

POZNAMKY

1. NEW METAL STRIPS maju ostré okraje. Chraiite si ruky
rukavicami a dajte pozor, aby ste pacientovi neporanili istnu
sliznicu, tvar atd. N

. M6Zu sa pouzivat opakovane. Cistite v ultrazvukovej Cisticke
alebo vypalovanim v plameni a sterilizujte autoklavovanim
alebo chemicky.

N

DRUHY
1. Zrnitost &. 200 (Cervené), zrnitost &. 300 (modré),
zrnitost €. 600 (zeleng), zrnitost €. 1000 (ZIté).
2. Sirka — A (2,6 mm); B (3,3 mm); C (4,0 mm) DlZzka — 133 mm.
3. Hrubka — €. 200 (140 um); €. 300 (90 um); €. 600 (70 um);
&.1000 (50 pm).

BALENIA
1. V8etky s rovnakou zrnitostou — krabicka s 12 paskami
(4 kusy, kazdy v 3 sirkach, A, Ba C)
2. V3etky s rovnakou zrnitostou — krabicka s 12 paskami
(12 kusov — vSetky jednej Sirky)
3. Sortiment — krabicka s 12 paskami (po 1 kuse z kazdej Sirky a zrnitosti)

Hlasenie neziadlcich uginkov:

Ak sa Vam vyskytnu akékolvek neziaduce ucinky, reakcie alebo podobné

udalosti, pri pouZivani tohto vyrobku vratane tych, ktoré nie si uvedené v

tomto navode na pouzitie, oznamte ich priamo cez prislusny vigilance

systém, zadanim spravnej autority Vasej krajiny, na nasledujicom linku:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en

ako aj na naSom vnutornom systéme bdelosti: vigilance@gc.dental

Tymto spésobom prispejete k zvy$eniu bezpecénosti tohto vyrobku.

Naposledy upravené: 08/2025

rabo previdno preberite
za uporabo.

NEW METAL STRIPS

INTERPROKSIMALNI TRAKOVI ZA KONCNO OBDELAVO

Samo za profesionalno dentalno uporabo.

INDIKACIJE ZA UPORABO

1. Konéna obdelava interproksimalnih ploskev plombic.
2. Separacija zob.

3. Preparacija nosilnih zob.

NAVODILA ZA UPORABO

a) Izberite trak primerne zrnatosti.

b) Trak vstavite med zoba.

c) Pomikajte nazaj in naprej, uporabljajte samo lazji pritisk.

OPOZORILA

1. NEW METAL STRIPS imajo ostre robove. Nosite rokavice za za$¢ito rok
in pazite, da ne po$kodujete pacientovih oralnih tkiv, obraza, itd.

2. MozZna je ponovna uporaba. Ogistite v ultrazvo&nem Gistilcu ali
segrevaijte nad plamenom in sterilizirajte v avtoklavu ali kemi¢no.

TIPI
1.#200 zrnatost (rdeca); #300 zrnatost (modra); #600 zrnatost
zelena); #1000 zrnatost (rumena)
2. Sirina — A (2.6 mm); B (3.3 mm); C (4.0 mm) DolZina — 133mm
3. Debelina - #200 (140um); #300 (90 pm); #600 (70 umy); #1000 (50 um)

PAKIRANJE

1. Enaka zrnatost — Skatla z 12 trakovi (4 kosi vsake izmed 3 §irin, A, B in C).
2. Enaka zrnatost — Skatla z 12 trakovi (12 kosov, vsi enake $irine).

3. Izbor — Skatla z 12 trakovi (1 kos vsake $irine in vsake zrnatosti).

Porocilo o nezelenih u¢inkih:

Ce se zavedate kakrénih koli nezelenih uéinkov, reakcij ali podobnih

dogodkov, do katerih je pri$lo pri uporabi tega izdelka, vkljuéno s tistimi, ki

niso navedeni v tem navodilu za uporabo, jih prijavite neposredno prek

ustreznega sistema za stalni nadzor, tako da izberete ustrezen organ v vasi

drzavi dostopni preko naslednje povezave:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_sl

kot tudi v naSem sistemu notranjega nadzora: vigilance@gc.dental

Na ta nacin boste prispevali k izbolj$anju varnosti tega izdelka.

Zadnja izdaja: 08/2025

NEW METAL STRIPS
TRAKE ZA ZAVRSNU OBRADU INTERPROKSIMALNIH POVRSINA

Samo za struénu stomatolo$ku upotrebu u indikacijama za upotrebu.

INDIKACIJE ZA UPOTREBU

1. Za zavr$nu obradu interproksimalnih povrsina ispuna.
2. Odvajanje zuba.

3. Preparacija zuba nosaca.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

a) Odabrati odgovarajucu vrstu trake.

b) Postaviti izmedu zuba.

c) Povlaciti napred nazad samo uz blag pritisak.

VAZNO

1. NEW METAL STRIPS imaju ostre rubove. Za zastitu ruku nositi
rukavice i paziti da se ne ozledi pacijentovo oralno tkivo, lice, itd.

2. Trake se mogu viSekratno koristiti. Og¢istiti ih u ultrazvuénom uredaju
i sterilizovati u autoklavu ili hemijskim sredstvima.

VRSTE

1. # 200 mreZica (crvena); # 300 mreZica (plava); # 600 mreZica (zelena);
#1000 mrezica (zuta)

2. Sirina - A (2.6 mm); B (3.3 mm); C (4.0 mm) : Duzina - 133 mm

3. Debljina - # 200 (140 pm); # 300 (90 pm); # 600 (70 um); # 1000 (50 pm)

PAKOVANJE
1. Ista vrsta mreZice — kutija sa 12 traka (po 4 komada od 3 $irine, A, B i C)
2. Ista vrsta mrezice — kutija sa 12 traka (12 komada — sve iste $irine)
3. Kombinovano pakovanje — kutija sa 12 traka (po 1 komad svake
Sirine i velic¢ine mrezZice)

Obavestavanje o nezeljenim dejstvima:

Ako postanete svesni bilo kakvih neZeljenih dejstava, reakcija ili sli¢nih

dogadaja do kojih je do$lo upotrebom ovog proizvoda, uklju¢ujuci i one koji

nisu navedeni u ovom uputstvu za upotrebu, molimo da ih prijavite direktno

kroz odgovarajuci sistem nadzora, odabirom odgovaraju¢eg autoriteta u

vas$oj drzavi, dostupno putem sledece veze:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en

kao i na na$ interni sistem nadzora: vigilance@gc.dental

Na taj nacin doprinecete pobolj$anju sigurnosti ovog proizvoda.

Poslednja revizija: 08/2025

Mepea 3acTocyBaHHAM yBaXHO
NPOYMTaIATE IHCTPYKLiKO 3 BUKOPUCTAHHS.

NEW METAL STRIPS

IHTEPMPOKCUMATIbHI ®IHIWHI LWUTPUMCK

[insi BUKOPUCTAHHSA NULLE NiKapsiMU-CTOMATONOramMm y Bunaakax, Lo
onucaHi B AaHii iHcTpykuii.

NOKA3AHHSA AN BUKOPUCTAHHA

1. Ans diHiWwHoT 06po6km iHTepnpoKCHManbHUX NOBEPXOHbL pecTaBpalliit.
2. Cenapauis 3y6iB.

3. MiaroToBka onopHux 3y6is.

BKA3IBKU 0O BUKOPUCTAHHA

a) BubepiTb NOTPiGHY 3€pHNCTICTb.

6) BcTaHoBiTb Mix 3y6amu.

B) MNpocyBaiiTe Bnepea-Hasaz, anerka HaTuckawuu.

NMPUMITKH

1. NEW METAL STRIPS matoTb rocTpi kpai. Bukopucrtosyiite pykaBuyku
ANS 3aXUCTy pyk Ta 6yabTe o6epexHi, Wob He NopaHUTK CNU3oBy
POTOBOT MOPOXHUHK, 06NUYYs i T.N.

2. MoxyTb BUKOPUCTOBYBaTUCS AeKinbka pasis. OuncTiTh B
yNbTPasByKoBil BaHHOULi @60 NOTpUManiTe Haj BiAKPUTUM BOTHEM Ta
npocTepuniayiTe B aBTOKNABi 41 3a 4ONOMOrot0 XiMivHMX 3acobis.

T™Mnn
1. #200 meww (4epBoHa); #300 meww (cuHs); #600 meLw (3eneHa);
#1000 meLw (xoBTa)
2. WvpuHa — A (2.6 mm); B (3.3 mm); C (4.0 mm) : loBxunHa — 133 Mm
3. TosLmHa - # 200 (140 mkm); # 300 (90 mkm); # 600 (70 mkm); # 1000 (50 Mkm)

YMNAKOBKA

1. Bci ogHiei 3epHucTocTi — Kopo6ka 12 wrpunc (no 4 wryku 3-x
BapiaHTiB wWupuHm, A, B ta C)

2. Bci ogHiei 3epHucTocTi — Kopo6ka 12 wrpunc (12 wTyk — ogHiel wnpuHn)

3. AcopTi — Kopo6ka 12 wrpunc (no 1 WTyLi KOXHOT LUMPUHW Ta 3€PHUCTOCTI)

HeGaxaHi echekTn — 3BITHICTb

Akuio BK pisHaeTecsa npo 6yab-aki HebaxaHi Hacniaku, peakuii abo
noAi6HI BUNaAKK, O BUHUKNY BHACIAOK BUKOPUCTAHHSA LIbOTO NPOAYKTY,
BKITIOHAIOUM Ti, L0 He 3a3HayeHi B Uil iIHCTPYKUIT LLOA0 BUKOPUCTAHHS,
6yab nacka, NoBiAoMTe Npo HUX 6e3nocepeAHLO YNOBHOBAXEHOMY
npeAcTaBHUKY BUpOGHMKa B YkpaiHi 3a HACTYNHUM NOCUNAHHAM:
info@kristar.ua

a TakoX A0 HaLLOi CMCTEMM BHYTPILLHLOrO KOHTponio: vigilance@gc.dental
Takum YnHoMm, Bi ByaeTe CnpusTy NiABULLEHHIO Ge3neku Liboro NpoayKTy.

OcTaHHi 3MiHn BHeceHo: 08/2025

YnoBHoBaXeHUi NpeACTaBHUK B YKpaiki
TOBapUCTEO 3 OGMEXEHOI0 BIANOBIAANLHICTIO
«KPICTAP-LEHTP>

Byn. Mexuripceka, Gy, 50, k6.2, . Kuis, 04071, Yxpaita
renitbaxe: +380445020091, e-mail: info@kristar.ua
kristar.ua

NEW METAL STRIPS

DISLER ARASI BITIRME SERITLERI

Sadece onerilen endikasyonlarda bir dis hekimi tarafindan kullanihir.

KULLANIM iGIN ENDIKASYONLAR

1. Dolgularin bitisik digler arasindaki ylizeylerinin bitirilmesinde.
2. Dis ayirmada.

3. Destek dislerinin hazirlanmasinda.

KULLANIM TALIMATLARI

a) Uygun derecede bir serit segin.

b) Dislerin arasina yerlestirin.

c) Hafif bir baski uygulayarak geriye ve ileriye dogru gekin.

NOTLAR

1. NEW METAL STRIPS'in kenarlari keskindir.
eldiven takin ve hastanin agiz dokularini, yi
yaralamamaya 6zen gdsterin.

2. Yeniden kullanilabilir. Ultrasonik temizleyicide veya atese maruz
birakarak temizleyin ve basingli buharlama veya kimyasal yontemler
kullanarak sterilize edin.

rinizi korumak igin
ni vb.

TIiPLER
1. #200 ag tipi (kirmizi); # 300 ag tipi (mavi); # 600 ag tipi (yesil);
#1000 ag tipi (sar)
2. Genislik - A (2,6 mm); B (3,3 mm); C (4,0 mm) : Uzunluk - 133 mm
3. Kalinlik - # 200 (140 pm); # 300 (90 pm); # 600 (70 pm); # 1000 (50 um)

PAKETLER

1. Tumi ayni ag - 12 seritlik kutu (A, B, C genisliklerinin her biri igin 4 adet)
2. Tumi ayni ag - 12 seritlik kutu (12 adet - timi ayni genislikte)

3. Karma paket - 12 seritlik kutu (her genislik ve her ag tipi igin 1 adet)

Istenmeyen Etkiler Raporu:

Kullanim talimatinda listelenmeyen yan etkiler dahil olmak (izere, bu riiniin

kullanimiyla ilgili herhangi bir yan etki (istenmeyen etki), reaksiyon veya

benzeri olaylarin tespiti durumunda asagidaki linkten erisebileceginiz

bulundugunuz tlkenin uygun otoritesini segcerek dogrudan ihtiyat sistemi ile

lutfen rapor ediniz.
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en

I¢ ihtiyat sistemimize de bilgi vererek; vigilance@gc.dental ; bu driiniin

glvenligini arttirmaya katkida bulunacaksiniz.

Son Revizyon: 08/2025

lietoganas rapig izlasiet

lieto$anas instrukciju.

NEW METAL STRIPS

LENTITES PROKSIMALO VIRSMU APSTRADEI

Drikst lietot tikai zobarstniecibas specialisti, ka noteikts lieto$anas
instrukcija.

INDIKACIJAS

1. Plombu proksimalo virsmu apstrade.
2. Zobu separacija.

3. Balsta zobu sagatavos$ana.

LIETOSANAS PAMACIBA

a) lzvélieties piemérotu veidu.

b) levietojiet starp zobiem.

c) Ar vieglu spiedienu vilkt uz priek$u un atpakal.

PIEZIMES

1. NEW METAL STRIPS lentitém ir asas malas. Lai pasargatu rokas
valkajiet cimdus un uzmanieties, lai neievainotu pacienta mutes audus,
seju un tml.

2. Var lietot atkartoti. Tirit ultraskanas tiritaja vai apdedzinat ar liesmu un
sterilizét autoklava vai ar kKimiskiem lidzek|iem.

VEIDI

1. # 200 graudainiba (sarkanas); # 300 graudainiba (zilas); # 600
graudainiba (zalas); # 1000 graudainiba (dzeltenas)

2. Platums - A (2.6 mm); B (3.3 mm); C (4.0 mm) Garums - 133 mm

3. Biezums - # 200 (140 pm); # 300 (90 um); # 600 (70 pm); # 1000 (50 pm)

IEPAKOJUMI

1. Viena veida graudainiba- iepakojums ar 12 lentitém (4 lentites 3
platumos A, B un C).

2. Viena veida graudainiba -iepakojums ar 12 lentitém (12 lentites-
viena platuma).

3. Sortiments- iepakojums ar 12 lentitém (pa 1 lentitei no katra platuma un
graudainibas).

Nevélamu blakusefektu zino$anas sistéma:

Ja jums k|ast zinami jebkadi nevélami blakusefekti, reakcija vai lidzigi

notikumi, kas radusies produkta lietoSanas laika, ieskaitot tadus, kas nav

minéti §T produkta instrukcija, lagums par tiem zinot tiesi vigilances

sistéma, izvéloties attiecigo atbildigo iestadi sava valstr, kas ir atrodamas

Saja saité:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en

ka arT masu vigilances sistéma: vigilance@gc.dental

Tada veida jus sniegsiet savu ieguldijumu uzlabojot produkta lietosanas

droSibu.

Pédeéjo reizi parskatits: 08/2025

atidZiai perskaitykite instrukcijas.

NEW METAL STRIPS

INTERPROKSIMALINIY PAVIRSIY POLIRAVIMO JUOSTELES

Skirtas tik gydytojy-odontology naudojimui, pagal rekomenduojamas
indikacijas.

NAUDOJIMO INDIKACIJOS

1. Plomby kontaktiniy pavirsiy poliravimas.
2. Danty atskyrimas.

3. Atraminiy danty preparavimas.

NAUDOJIMO BUDAS

a) Pasirinkite tinkama juostelés rasj.

b) |kiskite tarp danty.

c) Lengvai spausdami traukite juostele atgal bei pirmyn.

PASTABOS

1. NEW METAL STRIPS yra astriais kampais. Mavékite pirstines, kad
apsaugotuméte rankas bei stebékite, kad nepazeistuméte paciento
burnos ertmés audiniy, veido ir t.t.

2. Juosteles galima naudoti kelis kartus. Valykite jas ultragarsiniu aparatu
arba palaikykite ugnyje ir tada sterilizuokite autoklavu arba cheminémis
priemonémis.

RUSYS
1. Abrazyvumas # 200 (raudona); # 300 (mélyna); # 600 (zalia);
#1000 (geltona)
2. Plotis - A (2.6 mm); B (3.3 mm);C (4.0 mm) : ilgis - 133 mm
3. Storis - # 200 (140 um); # 300 (90 um); # 600 (70 um); # 1000 (50 um)

PAKUOTES

1. Vieno grublétumo — 12 juosteliy déZuté (po 4 juosteles visy 3
plociy A, Bir C)

2. Vieno grublétumo - 12 juosteliy dézuté (12 vieno plocio juosteliy)

3. Asorti - 12 juosteliy dézuté (po 1 visy ploéiy ir grublétumy juostele)

Pranesimas apie nepageidaujamus padarinius:

Jei naudodamiesi produktu pastebéjote bet kokj instrukcijose nepaminéta

Salutinj efekta, nepageidaujama reakcijg ar neatitikima, praSome apie juos

tiesiogiai pranesti atitinkamoms instancijoms. Tai galite padaryti Siame

internetiniame puslapyje, pasirinkdami Jasy $aliai atstovaujancig valdzios

institucija :
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en

Taip pat galite radyti misy kompanijos atstovams: vigilance@gc.dental

Taip prisidésite prie produkto saugumo gerinimo.

patikslinta: 08/2025

Enne toote kasutamist lugeda
hoolikalt kasutamisjuhendit.

NEW METAL STRIPS

METALLIST INTERPROKSIMAALPINDADE VIIMISTLUSRIBAD

Kasutamiseks ainult hambaravi spetsialistidele soovitatud
kasutusnaidustuste korral.

KASUTUSNAIDUSTUSED

1.Taidiste interproksimaalpindade viimistlemine.
2. Hamba eraldamine.

3. Hammaste liitekohtade viimistlemine.

KASUTUSJUHEND

a) Vali valja sobiv suurus

b) Aseta hammaste vahele

c) Témba riba edasi - tagasi kasutades kerget survet.

MARKUSED
1. METALLIST LIHVIMISMISRIBAD on teravate aartega. Kate kaitsmiseks
kanna kindaid, hoolitse, et ei vigastaks patsiendi suu limaskesta, nagu jne.
2. Voib kasutada korduvalt. Puhasta ultraheliga, voi poleta leegiga
ja steriliseeri autoklaavis voi keemiliste vahenditega.

TOUBID

1. Suurused # 200 (punane); # 300 (sinine); # 600 (roheline); # 1000 (kollane)
2. Laius - A (2.6 mm); B (3.3 mm); C (4.0 mm) : Pikkus - 133 mm

3. Paksus - # 200 (140 um); # 300 (90 um); # 600 (70 ym); # 1000 (50 um)

PAKENDID

1. Kdik suuurused — pakendis 12 riba (4 suurust igat riba 3 laiust, A, B ja C)
2. Kéik suuurused — pakendis 12 riba (12 riba — liks suurus)

3. Valikpakend - pakendis 12 riba (1 riba igat suurust ja igat laiust)

Soovimatu méju raport:

Kui olete teadlik v6i eelnevalt kogenud antud toote kasutamisel tekkinud

mis tahes soovimatust méjust, reaktsioonist voi muudest sarnastest

omadustest, sealhulgas sellistest, mida k&esolevas kasutusjuhendis ei ole

loetletud, palun teavitage nendest otse vastavat jarelvalvesiisteemi, valides

sobiv oma riigi asutus allolevalt lingilt:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_et

samuti véite teavitada meie sisest jarelvalvesiisteemi: vigilance@gc.dental

Sel viisil saate aidata kaasa toote ohutuse parandamisele.

Viimati parandatud: 08/2025
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