
METHACRYLATE BONDING AGENT FOR RELINE MATERIAL
For use only by a dental professional in the indications for use.
DESCRIPTION
GC RELINE BONDING AGENT is a methacrylate base bonding 
agent that is designed to enhance the chemical bond between GC 
Reline Material and denture base materials during chairside relining 
procedures.
INTENDED PURPOSE
GC RELINE BONDING AGENT is intended to be used to enhance 
the bond between GC Reline Materials and denture base.
INDICATIONS FOR USE
Bonding agent when processing GC RELINE Hard Denture 
Chairside Reline Material.
Areas of application:
1. chairside hard denture linings
2. extension of denture borders
CLINICAL BENEFITS
Contributes to improved fit, function, and comfort of the relined 
denture by ensuring durable adhesion of the reline material.
CONTRAINDICATIONS
1. Avoid use of this product in patients with known allergies to glass 

ionomer cement, methacrylate monomer or methacrylate 
polymer.

INTENDED USERS/SPECIAL TRAINING
- Dentists.
- Denturists.
- No special training required.
PATIENT TARGET GROUP
Target populations are edentulous or partially edentulous patients in 
need of relining for acrylic dentures or extension of denture borders.
PERFORMANCE CHARACTERISTICS
The product’s performance characteristics satisfy the requirements 
of the intended use.
DIRECTION FOR USE
Note: Consult the instructions for use for the GC RELINE Hard 
Denture Chairside Reline Material for complete processing 
information. 
1. Roughen the area of the denture to be relined. Clean and dry the 

denture thoroughly. 
2. Coat the artificial teeth, labial and buccal surfaces of the denture 

with COE LUBRICANT or Vaseline using a cotton swab being 
careful to stay at least 3 mm (1/8 inch) from the peripheral border. 
Do not contaminate the tissue side of the denture with lubricant. 

3. Using the brush provided, coat the area to be relined with a 
uniform coating of the GC RELINE BONDING AGENT. Air- dry 
the bonding agent for approximately 10 seconds to allow the 
solvent to evaporate. 

Note: GC RELINE BONDING AGENT is highly volatile;
therefore be sure to replace and tightly close the cap after each use. 
4. Continue processing the GC RELINE Hard Denture Chairside 

Reline Material following the recommended procedures.
DISPOSAL
Dispose of all waste according to local regulations.
STORAGE
Recommended for optimal performance, store in a cool and dark 
place (15-25°C / 59-77°F).
CLEANING & DISINFECTING
MULTI-USE DELIVERY SYSTEMS: to avoid cross-contamination 
between patients this device requires mid-level disinfection. 
Immediately after  use inspect device and label for deterioration.  
Discard device if damaged. 
DO NOT IMMERSE. Thoroughly clean device to  prevent drying and 
accumulation of contaminants. Disinfect with a mid-level registered  
healthcare-grade infection control product  according to regional / 
national guidelines.
SIDE EFFECTS
There are no known side effects to date.
RESIDUAL RISKS
There are no known residual risks to date, other than those 
specified as part of contraindications, limitations, precautions, 
warnings and side effects.
PRECAUTION, WARNINGS AND LIMITATION OF USE
Do not use if the prescribed application technique cannot be 
applied.
1. The solvent in GC RELINE BONDING AGENT is highly volatile 

and flammable. Avoid sources of ignition and keep tight capped 
when not in use.

2. In case of contact with skin, wash the affected area thoroughly.
3. In case of contact with eyes, flush immediately with water and 

seek medical attention.
4. Wash the brush with GC RELINE liquid or ethanol after using the 

GC RELINE BONDING AGENT.
5. Personal Protective Equipment (PPE) such as gloves, face mask 

and safety eyewear should always be worn.
Some products referenced in the present IFU may be classified as 
hazardous according to GHS. Always familiarize yourself with the 
Safety Data Sheets available at: 
http://www.gc.dental/europe or for the Americas: 
http://www.gc.dental/america
They can also be obtained from your supplier.
PACKAGE
GC RELINE BONDING AGENT 12ml.
REPORTING OBLIGATION ACCORDING TO EU MDR
In the case of serious incidents related to the device, please report it 
to GC Europe N.V. (vigilance@gc.dental) and to the competent 
authority of the Member State in which the user/patient resides.
Note: The current Instructions for Use are available in the download 
section of the https://www.gc.dental/ website. To access the 
appropriate version, please select your region from the footer.
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Prior to use, carefully read 
the instructions for use. EN

METHACRYLAT-HAFTVERMITTLER FÜR
UNTERFÜTTERUNGSMATERIAL
Nur zur Verwendung durch zahnärztliches Fachpersonal 
gemäß den Anwendungshinweisen. 
BESCHREIBUNG
GC RELINE BONDING AGENT ist ein Haftvermittler auf 
Methacrylatbasis, der die chemische Verbindung zwischen GC 
Reline-Material und Prothesenbasismaterialien bei 
Chairside-Unterfütterungsverfahren verbessert.
VERWENDUNGSZWECK
GC RELINE BONDING AGENT ist zur Verbesserung des 
Verbundes zwischen GC RELINE-Materialien und der 
Prothesenbasis vorgesehen.
INDIKATIONEN ZUR ANWENDUNG
Haftvermittler für GC RELINE zur harten Chairside-Unterfütterung 
von Prothesen.
Anwendungsbereiche:
1. Chairside-Hartunterfütterungen von Prothesen
2. Erweiterung der Prothesenränder
KLINISCHE VORTEILE
Trägt durch eine dauerhafte Haftung des Unterfütterungsmaterials 
zu verbesserter Passform und Funktion und zu höherem Komfort 
der unterfütterten Prothese bei.
KONTRAINDIKATIONEN:
1. Vermeiden Sie die Anwendung bei bekannten Allergien gegen 

Glasionomerzement, Methacrylatmonomer oder 
Methacrylatpolymer.

VORGESEHENE VERWENDER/SPEZIELLE TRAININGS
- Zahnärztinnen und Zahnärzte.
- Zahntechnikerinnen und Zahntechniker.
- Keine besondere Schulung erforderlich.
ZIELGRUPPE VON PATIENTEN
Patientenzielgruppen sind zahnlose oder teilbezahnte Patienten, 
die eine Unterfütterung von Prothesen oder eine Erweiterung der 
Prothesenränder benötigen.
LEISTUNGSMERKMALE
Die Leistungsmerkmale des Produkts entsprechen den 
Anforderungen des Verwendungszwecks.
VERARBEITUNG:
Anmerkung: 
Den kompletten Verarbeitungsablauf bei der Verwendung von GC 
RELINE entnehmen Sie bitte der Verarbeitungsanleitung des 
Materials. 
1. Die Prothesenfläche im zu unterfütternden Bereich anrauen, 

reinigen und trocknen. 
2. Künstliche Zähne sowie labiale und bukkale Prothesenflächen mit 

COE LUBRICANT oder Vaseline beschichten; dabei mindestens 
3 mm (1/8 Zoll) vom Prothesenrand freilassen. Die Gewebeseite 
der Prothese nicht kontaminieren. 

3. Mit dem mitgelieferten Pinsel wird die zu unterfütternde Fläche 
nun gleichmäßig mit GC RELINE BONDING AGENT bestrichen 
und anschließend 10 Sekunden lang mit Druckluft getrocknet. 

Anm.: GC RELINE BONDING AGENT ist hochflüchtig, deshalb die 
Flasche mit der Verschlusskappe sofort nach jedem Gebrauch fest 
verschließen. 
4. Die weitere Verarbeitung von GC RELINE erfolgt nun gemäß der 

diesem Material beiliegenden Verarbeitungsanleitung.
ENTSORGUNG
Alle Abfälle gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgen.
AUFBEWAHRUNG:
Empfehlung für die optimalen Eigenschaften: Kühl und dunkel 
lagern (15–25 °C / 59–77 °F).
REINIGUNG UND DESINFEKTION
MEHRFACHANWENDUNG (DELIVERY SYSTEMS): um 
Kreuzkontaminationen zwischen Patienten zu vermeiden, ist eine 
Desinfektion mit einem geeigneten Desinfektionsmittel erforderlich. 
Produkt direkt nach dem Gebrauch auf Abnutzung oder 
Beschädigung untersuchen. Bei Beschädigung entsorgen.
NICHT EINTAUCHEN. Das Material gründlich reinigen, um 
Austrocknen und Anlagerung von Verunreinigungen zu vermeiden. 
Desinfizieren Sie mit einem für Ihr Land zugelassenen und 
registrierten (mid-level registered) Desinfektionsmittel.
NEBENWIRKUNGEN
Bislang sind keine Nebenwirkungen bekannt.
RESTRISIKEN
Bis heute sind keine weiteren Risiken bekannt, außer denen, die 
unter Kontraindikationen, Einschränkungen, Vorsichtsmaßnahmen, 
Warnhinweisen und Nebenwirkungen aufgeführt sind.
VORSICHTSMAßNAHMEN, WARNHINWEISE UND
ANWENDUNGSBESCHRÄNKUNGEN
Nicht verwenden, wenn die vorgeschlagene Anwendungstechnik 
nicht angewendet werden kann.
1. Das im GC RELINE BONDING AGENT enthaltene Lösungsmittel 

ist sehr flüchtig und leicht entzündlich. Von Zündquellen 
fernhalten und die Flasche nach Gebrauch umgehend fest 
verschließen.

2. Bei Hautkontakt die betroffene Hautregion gründlich waschen.
3. Bei Augenkontakt sofort mit fließendem Wasser spülen und einen 

Arzt aufsuchen.
4. Den Pinsel nach dem Gebrauch von GC RELINE BONDING 

AGENT mit GC RELINE Liquid oder Ethanol auswaschen.
5. Stets Schutzkleidung (PSA) wie Handschuhe, Mundschutz und 

Schutzbrille tragen.
Einige in der vorliegenden Anwender-Information angegebenen 
Produkte sind möglicherweise gemäß GHS als gefährlich eingestuft. 
Machen Sie sich stets vertraut mit den erhältlichen 
Sicherheitsdatenblättern unter: 
https://www.gc.dental/europe oder für Amerika unter: 
https://www.gc.dental/america 
Sie erhalten diese außerdem bei Ihrem Anbieter.
VERPACKUNG
GC RELINE BONDING AGENT 12 ml
MELDUNG UNERWÜNSCHTER VORKOMMNISSE 
Wenn Ihnen im Zusammenhang mit der Verwendung dieses 
Produktes unerwünschte Nebenwirkungen, Reaktionen oder 
ähnliche Vorkommnisse feststellen, melden Sie diese bitte 
umgehend bei der zuständigen Meldebehörde Ihres Landes, die Sie 
unter dem Link 
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en 
finden, sowie bei unserer internen Meldestelle GC Europe N.V. 
(Vigilance@gc.dental). Auf diese Weise tragen Sie dazu bei, die 
Sicherheit dieses Produktes zu verbessern.
Hinweis: Die aktuellen Gebrauchsanweisungen sind im 
Downloadbereich der jeweiligen Produktseite unter 
https://www.gc.dental/ verfügbar. Wählen Sie dazu zunächst Ihre 
Region und Sprache in der Fußzeile aus. Über das Suchfeld (oben 
rechts) gelangen Sie zu der Produktseite.
Zuletzt aktualisiert: 12/2025
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AGENT DE LIAISON À BASE DE MÉTHACRYLATE POUR LE 
MATÉRIEL DE REBASAGE
A utiliser uniquement par un professionnel dentaire et dans le 
respect des indications d'utilisation. 
DESCRIPTION
GC RELINE BONDING AGENT est un agent de liaison à base de 
méthacrylate conçu pour améliorer la liaison chimique entre le 
matériau GC Reline et les matériaux de base des prothèses 
dentaires lors des procédures de rebasage au fauteuil.
UTILISATION
L'agent de liaison GC RELINE BONDING AGENT est destiné à 
renforcer la liaison entre les matériaux GC Reline et la base de la 
prothèse.
INDICATIONS
Agent de liaison lors du traitement à l'aide du matériau GC RELINE 
pour rebasage dur au fauteuil.
Domaines d’application:
1. rebasage dur au fauteuil de prothèse dentaire
2. l’extension des bords de la prothèse
AVANTAGES CLINIQUES
Contribue à améliorer l'ajustement, la fonction et le confort de la 
prothèse rebasée en assurant une adhésion durable du matériau de 
rebasage.
CONTRE-INDICATIONS
1. Évitez l'utilisation de ce produit chez des patients souffrant 

d'allergies connues au verre ionomère, au monomère 
méthacrylate ou au polymère méthacrylate.

UTILISATEURS CIBLE/FORMATION SPÉCIALE
- Dentistes.
- Aucune formation particulière n’est requise.
GROUPE CIBLE DE PATIENT
Les populations cibles sont les patients édentés ou partiellement 
édentés qui ont besoin d’un rebasage pour des prothèses en 
acrylique ou d’une extension des bords de la prothèse.
CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE
Les caractéristiques de performance du produit satisfont aux 
exigences de l’utilisation prévue.
MODE D’EMPLOI
Note: Consulter le mode d’emploi du GC RELINE Hard pour plus 
d’informations.
1. Rendre rugueuse la surface de la prothèse à rebaser. La nettoyer 

et la sécher soigneusement.
2. Enduire les dents artificielles, surfaces labiale et buccale de la 

prothèse de COE LUBRICANT ou de la Vaseline avec un tampon 
de coton en laissant un bord périphérique d’au moins 3mm (1/8 
inch). Ne pas contaminer la face des tissus de la prothèse avec le 
lubrifiant.

3. En utilisant un pinceau adapté, enduire la zone à rebaser d’une 
couche uniforme de GC RELINE BONDING AGENT. Sécher à 
l’air l’agent de collage pendant environ 10 secondes pour 
permettre au solvant de s’évaporer.

Note: GC RELINE BONDING AGENT est hautement volatile: 
assurez-vous que le capuchon est correctement rebouché après 
chaque utilisation.

4. Poursuivre la procédure du matériau de rebasage dur au fauteuil 
GC RELINE Hard en respectant son mode d’emploi.

ELIMINATION DES DECHETS
Éliminer tous les déchets conformément aux réglementations 
locales. 
CONSERVATION
Pour des performances optimales, conserver dans un endroit frais 
et à l’abri de la lumière (15-25°C / 59-77°F).
NETTOYAGE ET DESINFECTION
Systèmes de distribution multi-usage: pour éviter toute 
contamination croisée entre les patients, ce dispositif nécessite une 
désinfection de niveau intermédiaire. Immédiatement après 
utilisation, inspecter le dispositif et l'étiquette. Jeter le dispositif s’il 
est endommagé. 
NE PAS IMMERGER. Nettoyer soigneusement le dispositif pour 
prévenir l'assèchement et l'accumulation de contaminants. 
Désinfecter avec un produit de contrôle de l'infection de niveau 
intermédiaire selon les directives régionales / nationales.
EFFETS SECONDAIRES
Il n’y a pas d’effets secondaires connus à ce jour.
RISQUES RÉSIDUELS
À ce jour, il n’y a pas de risques résiduels connus, autres que ceux 
spécifiés dans les contre-indications, les limitations, les précautions, 
les avertissements et les effets secondaires.
PRÉCAUTIONS, AVERTISSEMENTS ET LIMITES D'UTILISATION
Ne pas utiliser si la technique d'application prescrite ne peut être 
appliquée.
1. Le solvant du GC RELINE BONDING AGENT est hautement 

volatile et inflammable. Eviter toutes sources électriques et 
reboucher fermement en cas de non utilisation.

2. En cas de contact avec la peau, laver soigneusement les zones 
concernées.

3. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l’eau et 
demander un avis médical.

4. Nettoyer le pinceau avec le liquide GC RELINE ou avec de 
l'éthanol après avoir utilisé l'agent de collage GC RELINE 
BONDING AGENT.

5. Un équipement de protection individuel (PPE) comme des gants, 
masques et lunettes de sécurité doit être porté.

Certains produits mentionnés dans ce mode d’emploi peuvent être 
considérés comme dangereux selon le GHS. Familiarisez-vous 
avec les fiches de sécurité disponible sur: 
https://www.gc.dental/europe ou pour l’Amérique: 
https://www.gc.dental/america 
Vous pouvez également les obtenir auprès de votre distributeur.
CONDITIONNEMENT
GC RELINE BONDING AGENT 12 ml.
OBLIGATION DE SIGNALEMENT SELON LA MDR DE L'UE
En cas d'incident grave lié au dispositif, veuillez le signaler à GC 
Europe N.V. (vigilance@gc.dental) et à l'autorité compétente de 
l'État membre dans lequel réside l'utilisateur/le patient.
Note: Ce mode d'emploi est disponible dans la section 
téléchargement du site web https://www.gc.dental/ Pour accéder à 
la version appropriée, sélectionner votre région en bas de page. 
Dernière mise à jour: 12/2025
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AGENTE DI ADESIONE AL METACRILATO PER MATERIALE DI 
RIBASATURA
Per uso esclusivamente professionale odontoiatrico nelle 
indicazioni d’uso.
DESCRIZIONE
GC RELINE BONDING AGENT è un agente adesivo a base di 
metacrilato progettato per migliorare il legame chimico tra il 
materiale GC Reline e le basi protesiche durante le procedure di 
ribasatura eseguite alla poltrona.
SCOPO PREVISTO
Il GC RELINE BONDING AGENT deve essere utilizzato per 
migliorare l'adesione tra i materiali di rivestimento GC e la base 
della protesi.
INDICAZIONI D’USO
Agente adesivo da utilizzare durante la lavorazione di GC RELINE 
Hard Denture Chairside Reline Material.
Aree di applicazione:
1. Ribasatura rigida di protesi dentarie eseguita alla poltrona
2. Estensione dei bordi della protesi
BENEFICI CLINICI
Contribuisce a migliorare l’adattamento, la funzionalità e il comfort 
della protesi ribasata, garantendo un’adesione duratura del 
materiale di ribasatura.
CONTROINDICAZIONI
1. Evitare l'uso di questo prodotto su pazienti con allergie note a 

cementi vetroionomerici, a monomeri metacrilici o a polimeri 
metacrilici.

UTENTI PREVISTI/FORMAZIONE SPECIALE
- Dentisti
- Odontotecnici specializzati in protesi (denturisti)
- Non è richiesta una formazione specifica.
GRUPPO TARGET DI PAZIENTI
La popolazione target è costituita da pazienti edentuli o 
parzialmente edentuli che necessitano di ribasature per protesi in 
resina acrilica o di estensione dei bordi protesici.
CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI
Le caratteristiche prestazionali del prodotto soddisfano i requisiti 
dell’uso previsto.
ISTRUZIONI PER L’USO
Nota: Consultare le istruzioni per l’uso di GC RELINE Hard Denture 
Chairside Reline Material per avere informazioni complete sulla 
lavorazione.
1. Irruvidire l’area della protesi mobile da ribassare. Pulire e 

asciugare accuratamente la protesi.
2. Rivestire il dente artificiale, la superficie labiale e buccale della 

protesi con COE LUBRICANT oppure Vaselina utilizzando un 
batuffolo di cotone e facendo attenzione a rimanere ad una 
distanza di almeno 3 mm (1/8 pollice) dal bordo periferico. Evitare 
di contaminare con il lubrificante il lato della protesi rivolto verso il 
tessuto 

3. Utilizzando l’apposito pennello, rivestire l’area da ribassare con 
uno strato uniforme di GC RELINE BONDING AGENT. Asciugare 
l’adesivo con getto d’aria per circa 10 secondi in modo da 
permettere al solvente di evaporare. 

Nota: GC RELINE BONDING AGENT è altamente volatile e
pertanto si deve fare attenzione a riporre e riavvitare bene il tappo
dopo l’uso.
4. Proseguire con la lavorazione di GC RELINE Hard Denture 

Chairside Reline Material seguendo le procedure raccomandate.
SMALTIMENTO
Smaltire tutti i rifiuti secondo le norme locali.
CONSERVAZIONE
Per un utilizzo ottimale, conservare in luogo fresco al riparo dalla 
luce (15-25°C / 59-77°F).
PULIZIA E DISINFEZIONE
SISTEMI DI EROGAZIONE MULTIUSO: per evitare contaminazione 
crociata fra i pazienti, questo dispositivo richiede una disinfezione di 
medio livello. Ispezionare immediatamente dopo l’uso il dispositivo e 
l’etichetta per verificare eventuali segni di deterioramento.
Smaltire il dispositivo se danneggiato. 
NON IMMERGERE. Pulire con cura il dispositivo per prevenire 
l’essicazione e l’accumulo di contaminanti. Disinfettare con un 
prodotto di presidio sanitario per il controllo dell’infezione di medio 
livello in conformità con le line guide regionali / nazionali.
EFFETTI COLLATERALI
Ad oggi non sono noti effetti collaterali.
RISCHI RESIDUI
Ad oggi non sono noti rischi residui, se non quelli specificati 
nell'ambito di controindicazioni, limitazioni, precauzioni, avvertenze 
ed effetti collaterali.
PRECAUZIONE, PERICOLI E LIMITAZIONI D’USO
Non utilizzare se non è possible rispettare la tecnica di applicazione 
descritta.
1. Il solvente contenuto in GC RELINE BONDING AGENT è 

altamente volatile e infiammabile. Evitare le fonti di accensione e 
tenere il tappo ben chiuso quando il materiale non viene 
utilizzato.

2. In caso di contatto con la cute, lavare accuratamente l’area 
interessata.

3. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con 
acqua e consultare un medico.

4. Lavare il pennelo con il liquido di GC RELINE o con etanolo dopo 
l'uso di GC RELINE BONDING AGENT.

5. Siempre debe utilizarse un equipo de protec-ción personal (PPE) 
como guantes, mascarillas y una protección adecuada de los 
ojos.

Alcuni prodotti citati nelle presenti Istruzioni per l’uso potrebbero 
essere classificati come pericolosi ai sensi delle norme GHS. 
Leggere sempre le schede di sicurezza disponibili sul sito: 
https://www.gc.dental/europe oppure per le Americhe sul sito: 
https://www.gc.dental/america 
Le schede di sicurezza sono inoltre disponibili presso il vostro 
fornitore.
CONFEZIONI
GC RELINE BONDING AGENT 12ml.
OBBLIGO DI SEGNALAZIONE AI SENSI DELL'MDR DELL'UE:
In caso di incidenti gravi relativi al dispositivo, si prega di segnalarli a 
GC Europe N.V. (vigilance@gc.dental) e all'autorità competente 
dello Stato membro in cui risiede l'utente/paziente.
Nota: Le attuali Istruzioni per l'uso sono disponibili nella sezione 
download del sito web https://www.gc.dental/. Per accedere alla 
versione appropriata, selezionare la propria regione dal piè di 
pagina. 
Ultima revisione: 12/2025

 

AGENTE ADHESIVO DE METACRILATO PARA MATERIAL DE 
REBASE
Para uso exclusivo de un profesional de la odontología en las 
indicaciones de uso. 
DESCRIPCIÓN
GC RELINE BONDING AGENT es un agente adhesivo a base de 
metacrilato diseñado para mejorar la unión química entre el material 
GC Reline y los materiales base de la dentadura durante los 
procedimientos de rebase en la consulta.
USO PREVISTO
El agente adhesivo GC RELINE BONDING se destina a mejorar la 
unión entre los materiales GC Reline y la base de la dentadura.
INDICACIONES PARA USO
Agente de adhesión para usar al procesar el material GC RELINE 
Hard para rebase de dentaduras directamente en la clínica.
Ámbitos de aplicación: 
1. Rebase duro en la consulta para prótesis dentales.
2. Extensión de los bordes de las prótesis.
BENEFICIOS CLÍNICOS
Contribuye a mejorar el ajuste, la función y la comodidad de la 
prótesis rebasada al garantizar una adhesión duradera del material 
de rebasado.
CONTRAINDICACIONES
1. Evite utilizar este producto en pacientes con alergias conocidas al 

cemento de ionómero de vidrio, monómero de metacrilato o 
polímeros de metacrilato.

USUARIOS PREVISTOS/FORMACIÓN ESPECIAL
- Dentisti
- Especialistas en prótesis removibles
- No requiere formación especial
GRUPOS DE PACIENTES OBJETIVO
La población diana son los pacientes edéntulos o parcialmente 
edéntulos que necesitan un rebase para prótesis acrílicas o una 
ampliación de los bordes de la prótesis.
CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO
Las características de funcionamiento del producto satisfacen los 
requisitos del uso previsto.
INSTRUCCIONES DE USO
Nota: Consultar las instrucciones de uso del GC RELINE Hard 
Denture Chairside Reline Material, para una información completa 
del tratamiento.
1. Poner áspera el área de la dentadura que se va a rebasar. 

Limpiar y secar completamente la dentadura.
2. Cubrir la superficie artificial dental, labial y bucal de la dentadura 

con el COE LUBRICANT o vaselina, usando un estropajo de 
algodón, teniendo cuidado de mantenerse al menos 3 mm (1/8 
pulgada del borde periférico). No contaminar el lado del tejido de 
la dentadura con el lubricante. 

3. Con el pincel proporcionado, cubrir el área que se va a rebasar 
con una capa uniforme de GC RELINE BONDING AGENT. Secar 
con aire el agente de unión durante aproximadamente 10 
segundos, para que el solvente se evapore. 

Nota: GC RELINE BONDING AGENT es extremamente volátil, y 
por lo tanto, hay que asegurarse de cerrarlo bien con su tapa 
respectiva.
4. Continuar el tratamiento del GC RELINE Hard Denture Chairside 

Reline Material siguiendo el procedimento recomendado.
DISPOSICIÓN
Elimine todos los residuos de acuerdo con la normativa local.
ALMACENAMIENTO
Para un óptimo resultado, conserve en un lugar fresco y seco 
(15-25°C / 59-77°F).
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN SISTEMA DE UTILIZACIÓN 
MULTI-USOS: para evitar la contaminación cruzada entre 
pacientes, este dispositivo requiere la desinfección de nivel medio. 
Inmediatamente después de su uso inspeccione el dispositivo 
compruebe si la etiqueta está dañada. Deseche el dispositivo si 
está dañado. 
NO SUMERJA. Limpiar a fondo el dispositivo para prevenir el 
secado y la acumulación de contaminantes. Desinfectar con un 
producto de control de la infección de la salud de calidad registrada 
de nivel medio según las directrices regionales / nacionales.
EFECTOS SECUNDARIOS
Hasta la fecha no se conocen efectos secundarios.
RIESGOS RESIDUALES
Hasta la fecha, no se conocen riesgos residuales, además de los 
especificados como parte de las contraindicaciones, limitaciones, 
precauciones, advertencias y efectos secundarios.
PRECAUCIONES, ADVERTENCIAS Y LIMITACIONES DE USO
No utilizar si no se puede aplicar la técnica de aplicación prescrita.
1. El solvente del GC RELINE BONDING AGENT es extremamente 

volátil e inflamable. Evitar fuentes de ignición y mantenerlo bien 
tapado cuando no se usa.

2. En caso de contacto con la piel, lavar bien el área afectada.
3. En caso de contacto o que entre en los ojos, lavar 

inmediatamente con agua y buscar atención médica.
4. Después de usar el GC RELINE BONDING AGENT, lavar el 

cepillo con el líquido GC RELINE o ethanol.
5. Siempre debe utilizarse un equipo de protección personal (PPE) 

como guantes, mascarillas y una protección adecuada de los 
ojos.

Algunos de los productos referenciados en las presentes 
instrucciones pueden estar clasificados como peligrosos según el 
Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de 
Productos Químicos (GHS). Conozca los datos sobre seguridad 
disponibles en: 
https://www.gc.dental/europe o para las Américas: 
https://www.gc.dental/america 
También puede obtenerlas a través de su distribuidor.
PAQUETE
GC RELINE BONDING AGENT 12ml.
OBLIGACIÓN DE INFORMAR SEGÚN LA LEGISLACIÓN MDR 
DE LA UE:
En caso de incidentes graves relacionados con el dispositivo, 
notifíquelo a GC Europe N.V. (vigilance@gc.dental) y a la 
autoridad competente del Estado miembro en el que resida 
el usuario/paciente.
Nota: Las Instrucciones de Uso actuales están disponibles en la 
sección de descargas del sitio web https://www.gc.dental/. Para 
acceder a la versión adecuada, por favor seleccione su región en el 
pie de página. 
Última revision: 12/2025

METAKRYLAT BONDING AGENT (BINDEMIDDEL) FOR 
REBASERINGSMATERIALE
Brukes kun av tannhelsepersonell ifølge anbefalte indikasjoner.
BESKRIVELSE
GC RELINE BONDING AGENT er et metakrylatbasert bindemiddel 
som er utviklet for å forbedre den kjemiske bindingen mellom GC 
Reline-materialet og tannprotesematerialene under rebaserings-
prosedyrer hos tannlegen.
TILTENKT FORMÅL
GC RELINE BONDING AGENT er beregnet på å brukes for å 
forbedre bindingen mellom GC Reline-materialene og 
tannprotesebasen.
INDIKASJONER FOR BRUK
Bindingmiddel for tannlegebehandling av GC RELINE 
rebaseingsmateriale for harde proteser.
Bruksområder:
1. harde proteseforinger ved stolen
2. Forlengelse av protesekanter
KLINISKE FORDELER
Bidrar til bedre passform, funksjon og komfort for den rebaserte 
tannprotesen ved å sikre at rebaseringsmaterialet fester seg varig.
KONTRAINDIKASJONER
1. Unngå å bruke dette produkter hos pasienter med kjent allergi for 

glassionomersement, metakrylat mono- og polymer
TILTENKTE BRUKERE/SPESIALOPPLÆRING
- Tannleger.
- Tannpleiere.
- Ingen spesiell opplæring kreves
PASIENTMÅLGRUPPENE
Målgruppen er tannløse eller delvis tannløse pasienter som trenger 
relining av akrylproteser eller utvidelse av protesekanter.
YTELSESEGENSKAPER
Produktets ytelsesegenskaper tilfredsstiller kravene til den tiltenkte 
bruken.
BRUKSANVISNING
Merk: Se bruksanvisningen for GC RELINE Hard Protese Chairside 
Reline Material for fullstendig bruksanvisning.
1. Ru området av protesen som skal rebaseres. Rengjør og tørk 

protesen grundig.
2. Smør de kunstige tennene, labiale og bukkale overflatene av 

protesen med COE LUBRICANT eller vaselin ved å bruke en 
bomullspinne og pass på å holde deg minst 3 mm (1/8 tomme) 
fra den perifere kanten. Ikke forurens vevsiden av protesen. med 
smøremiddel.

3. Bruk den medfølgende børsten til å dekke området som skal 
fores på nytt med et jevnt belegg av GC RELINE BONDING 
AGENT. Lufttørk bondingen i ca. 10 sekunder for å la 
løsningsmidlet fordampe.

Merk: GC RELINE BONDING AGENT er svært flyktig; sørg derfor
for å sette på og lukke lokket godt etter hver bruk.
4. Fortsett å behandle GC RELINE Hard Protese Chairside 

Reline-materialet ved å følge de anbefalte prosedyrene.
DISPOSITION
Kast alt avfall i henhold til lokale forskrifter.
OPPBEVARING
Anbefaling for beste resultat: Oppbevares kaldt og mørkt 
(15-25°C / 59-77°F).
RENGJØRING OG DESINFISERING
APPLISERINGS SYSTEMER FOR FLERGANGSBRUK: Dette 
utstyret må desinfiseres på mellomnivå for å unngå kryssinfeksjon 
mellom pasienter. Inspiser utstyret og etiketten med tanke på 
forringelse umiddelbart etter bruk. Kast utstyret hvis det er skadet. 
SKAL IKKE BLØTLEGGES. Rengjør utstyret grundig for å hindre 
uttørking og ansamling av smittestoffer. Desinfisere med et 
mellomnivå produkt som er godkjent for bruk i helsevesenet i 
overensstemmelse med regionale / nasjonale retningslinjer.
BIVIRKNINGER
Det er hittil ingen kjente bivirkninger.
RESIDUAL RISIKO
Det er til dags dato ingen kjente restrisikoer, bortsett fra de som er 
spesifisert i delen med kontraindikasjoner, begrensninger, 
forsiktighetsregler, advarsler og bivirkninger.
FORSIKTIGHETSREGLER, ADVARSLER OG BRUKSBEGREN-
SNINGER
Må ikke brukes hvis den foreskrevne påføringsteknikken ikke kan 
brukes.
1. Løsemidlet i GC RELINE BONDING AGENT er svært flyktig og 

brannfarlig. Unngå antennelseskilder og hold tett lukket når den 
ikke er i bruk.

2. Ved hudkontakt, vask det berørte området grundig.
3. Ved kontakt med øynene, skyll umiddelbart med vann og søk 

legehjelp.
4. Vask børsten med GC RELINE væske eller etanol etter bruk av 

GC RELINE BONDING AGENT.
5. Personlig verneutstyr (PVU) som hansker, ansiktsmaske og 

vernebriller skal alltid brukes.
Noen av produktene det refereres til i denne IFU-en kan være 
klassifisert som farlige i henhold til til GHS. Gjør deg alltid kjent med 
sikkerhetsdatabladene som er tilgjengelige på 
https://www.gc.dental/europe eller for Amerika: 
https://www.gc.dental/america
De kan også fås fra leverandøren din. 
PAKKE
GC RELINE BONDING AGENT (bindemiddel) 12 ml.
RAPPORTERINGSPLIKT I HENHOLD TIL EU MDR:
Ved alvorlige hendelser relatert til enheten, vennligst rapporter det til 
GC Europe N.V. (vigilance@gc.dental) og til den kompetente 
myndigheten i medlemsstaten der brukeren/pasienten er bosatt.
Merk: De oppdaterte instruksjonene for bruk er tilgjenglig for 
nedlastining, på nettsiden https://www.gc.dental/. For å få tilgang til 
korrekt versjon, vennligst velg den regionen du tilhører, nederst på 
siden. 
Sist revidert: 12/2025 
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Lees voor gebruik zorgvuldig 
de gebruiksaanwijzing. NL     

Læs omhyggeligt brugsanvisningen
inden brug. DA Läs noggrant anvisningarna 

innan användning. SV Antes de utilizar leia cuidadosamente 
as instruções de utilizção. PT Πριν από την εφαρμογή παρακαλούμε

διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης. EL Lue käyttöohjeet huolellisesti 
ennen käyttöä. FI

BONDING AGENT OP BASIS VAN METHACRYLAAT VOOR 
RELINE-MATERIAAL
Alleen te gebruiken in de vermelde gebruiksindicaties door 
tandheelkundig gekwalificeerden. 
OMSCHRIJVING
GC RELINE BONDING AGENT is methacrylaatgebaseerd 
hechtmiddel dat ontwikkeld om de chemische binding tussen GC 
Reline materiaal en de kunstharsprothesebasis te versterken bij het 
relinen van protheses aan de stoel.
BEOOGD DOEL
GC RELINE BONDING AGENT is bedoeld om de hechting tussen 
GC Reline materialen en de kunstharsproethesebasis te versterken.
GEBRUIKSINDICATIES
Hechtmiddel bij het verwerken van het GC RELINE Hard Denture 
Chairside Reline Material.
Toepassingsgebieden:
1. harde relining van een kunstharsgebit aan de stoel
2. verlenging van de randen van de prothese
KLINISCHE VOORDELEN
Draagt bij aan een betere materiaal voor harde relining aan de stoel 
van de relined prothese doordat het zorgt voor een duurzame 
hechting van het reline-materiaal.
CONTRA INDICATIES
1. Vermijd gebruik van dit product bij patiënten met bekende allergie 

voor methacrylaatmonomeer of methacrylaatpolymeer.
BEOOGDE GEBRUIKERS/SPECIALE TRAINING
- Tandartsen.
- Tandprothetici.
- Geen speciale training vereist.
DE PATIËNTENDOELGROEPEN
Doelgroepen zijn edentate of gedeeltelijk edentate patiënten die een 
relining van een kunstharsprothese of verlenging van de randen van 
een prothese nodig hebben.
PRESTATIEKENMERKEN
De prestatiekenmerken van het product voldoen aan de eisen van 
het beoogde gebruik.
GEBRUIKSAANWIJZING
Opmerking: Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van GC RELINE 
materiaal voor harde relining aan de stoel voor meer informatie over 
de verwerkingsprocedure 
1. Maak het oppervlak dat gerelined moet worden ruw. Maak de 

prothese grondig schoon en droog.
2. Bedek met een wattenstaafje met COE LUBRICANT of vaseline 

de kunsttanden, de labiale- en de buccale vlakken van de 
prothese maar blijf 3 mm (1/8 inch) van de perifere rand 
verwijderd. Zorg ervoor dat het te relinen deel van de prothese 
niet in aanraking komt met het separatiemiddel. 

3. Met behulp van het meegeleverde penseel, worden de delen die 
gerelined dienen te worden uniform bedekt met een laagje GC 
RELINE BONDING AGENT. Blaas de bonding agent gedurende 
10 seconden droog om het oplosmiddel te doen verdampen. 

Opmerking: GC RELINE BONDING AGENT is zeer vluchtig. Zorg 
ervoor dat de afsluitdop direct na ieder gebruik stevig wordt 
aangedraaid.
4. Vervolg de behandeling volgens de aanbevolen procedures voor 

GC RELINE materiaal voor harde relining aan de stoel.
AFVOER
Voer alle afval af volgens de plaatselijke voorschriften.
OPSLAG
Aanbeveling voor een optimaal resultaat, op een donkere en koele 
plaats bewaren (15-25°C / 59-77°F).
REINIGING EN DESINFECTIE
TOEDIENINGSSYSTEMEN VOOR MEERVOUDIG GEBRUIK: Om 
kruisbesmetting tussen patiënten te voorkomen dient dit middel en 
het label gedesinfecteerd te worden. Inspecteer het middel en het 
label direct na gebruik op beschadigingen. Gebruik het middel niet 
meer indien beschadigd. 
NIET ONDERDOMPELEN. Reinig het middel grondig om het 
opdrogen en accumuleren van verontreinigingen te voorkomen. 
Desinfecteer met een medisch geregistreerd infectie controle 
product welke voldoet aan de regionale / nationale richtlijnen.
BIJWERKINGEN
Tot nu toe zijn er geen bijwerkingen bekend.
RESIDUELE RISICO’S
Er zijn tot op heden geen residuele risico's bekend, behalve de 
risico's die onderdeel uitmaken van de contra-indicaties, 
beperkingen, voorzorgsmaatregelen, waarschuwingen en 
bijwerkingen.
VOORZORGSMAATREGELEN, WAARSCHUWINGEN EN 
GEBRUIKSBEPERKINGEN
Niet gebruiken als de voorgeschreven toepassingstechniek niet kan 
worden toegepast.
1. Het oplosmiddel in GC RELINE BONDING AGENT is zeer 

vluchtig en brandbaar. Vermijd ontstekingsbronnen en houd de 
flacon goed afgesloten indien deze niet in gebruik is.

2. Na aanraking met de huid de aangeraakte delen grondig wassen.
3. Na aanraking met de ogen onmiddellijk met water spoelen en 

medisch advies inwinnen.
4. Spoel het penseel uit in GC RELINE vloeistof of ethanol na het 

gebruik van GC RELINE BONDING AGENT.
5. Draag altijd persoonlijke beschermingsmiddelen zoals 

handschoenen, mondmaskers en beschermbrillen.
Sommige producten waarnaar in deze IFU wordt verwezen, 
kunnen geclassificeerd zijn als gevaarlijk volgens het GHS. 
Maak uzelf altijd vertrouwd met de veiligheidsinformatiebladen 
die beschikbaar zijn op: 
https://www.gc.dental/europe of voor Noord- en Zuid-Amerika: 
https://www.gc.dental/america
Ze zijn ook verkrijgbaar bij uw leverancier. 
VERPAKKING
GC RELINE BONDING AGENT 12 ml.
RAPPORTAGEVERPLICHTING VOLGENS EU MDR:
In het geval van ernstige incidenten met betrekking tot dit product, 
dient u dit te melden aan GC Europe N.V. (vigilance@gc.dental) en 
aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat waarin de 
gebruiker/patiënt verblijft.
Let op: De actuele gebruiksaanwijzing is beschikbaar in de 
downloadsectie van de website https://www.gc.dental/. Selecteer 
uw regio in de voettekst om de juiste versie te openen. 

Laatst herzien: 12/2025 
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BINDEMEDEL AV METAKRYLAT FÖR REBASERINGSMATERIAL
Får endast användas av tandvårdspersonal enligt 
indikationerna för användning. 
BESKRIVNING
GC RELINE BONDING AGENT är ett metakrylatbaserat bindemedel 
som är utformat för att förbättra den kemiska bindningen mellan GC 
Reline-materialet och protesbasmaterial vid rebaseringsprocedurer i 
stolen.
AVSETT ÄNDAMÅL
GC RELINE BONDING AGENT är avsett att användas för att 
förbättra bindningen mellan GC Reline-materialet och protesbasen.
INDIKATIONER FÖR ANVÄNDNING
Bindemedel vid bearbetning av GC RELINE hårt protesmaterial för 
rebasering i stolen.
Användningsområden:
1. hårda rebaseringar i stolen
2. förlängning av proteskanter
KLINISKA FÖRDELAR
Bidrar till förbättrad passform, funktion och komfort för den 
rebaserade protesen genom att säkerställa hållbar vidhäftning av 
rebaseringsmaterialet.
KONTRAINDIKATIONER
1. Undvik användning av denna produkt på patienter med känd 

allergi mot glasjonomercement, metakrylat monomerer eller 
metakrylat polymerer.

AVSEDDA ANVÄNDARE/SPECIALUTBILDNING
- Tandläkare.
- Protesmakare.
- Ingen särskild utbildning krävs.
PATIENTMÅLGRUPPERNA
Målgrupperna är tandlösa eller delvis tandlösa patienter som 
behöver rebasering för akrylproteser eller förlängning av 
proteskanter.
PRESTANDAEGENSKAPER
Produktens prestandaegenskaper uppfyller kraven för den avsedda 
användningen.
BRUKSANVISNING
Notera: För komplett handledning hur man använder GC RELINE 
refererar vi till produktens separata bruksanvisning.
1. Rugga upp de ytor på protesen som skall rebaseras. Rengör och 

torrlägg omsorgsfullt.
2. Täck proteständerna labialt och buccalt med COE LUBRICANT 

eller Vaseline med hjälp av en bomullsrulle. Se till att lämna de 
sista 3 mm (1/8 inch) obehandlade räknat från den perifiera 
gränsen. Kontaminera inte ytorna på protesen som skall ligga 
emot slemhinnan med COE LUBRICANT

3. Genom att använda penseln som bifogas, täck de ytor som skall 
rebaseras jämt med GC RELINE BONDING AGENT. Lufttorka 
bonding agent under ca. 10 sekunder för att evakuera 
lösningsmedlet som finns i produkten. 

Notera: GC RELINE BONDING AGENT är mycket flyktig; se därför 
till att flaskförslutningen omdelbart sätts på efter användning.
4. För den fortsatta hanteringen av GC RELINE följ 

rekommendationerna i bruksanvisningen.
AVYTTRING
Kassera allt avfall i enlighet med lokala bestämmelser.
FÖRVARING
För optimala resultat, förvaras svalt och mörkt (15-25°C / 59-77°F).
RENGÖRING OCH DESINFEKTION
APPLICERINGSSYSTEM FÖR FLERGÅNGSBRUK: för att undvika 
korskontaminering mellan patienter så fodrar dessa enheter 
desinfektion på mellannivå. Efter användning, inspektera 
omedelbart enheten samt kvalitetsförsämring av etiketten. Ifall 
skador kan ses, byt ut enheten. 
SÄNK INTE NER I DESINFEKTIONSVÄTSKA. Rengör enheten 
noggrant och torka den ordentligt torr. Tillse att ingen ackumulerad 
smuts finns kvar. Desinficera med en produkt som är klassad och 
registrerad i enlighet med regionala / nationella riktlinjer gällande 
infektionskontroll på mellannivå.
SIDOEFFEKTER
Det finns inga kända biverkningar hittills.
RESIDUELL RISK
Det finns hittills inga kända kvarstående risker utöver de som anges 
som kontraindikationer, begränsningar, försiktighetsåtgärder, 
varningar och sidoeffekter.
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER, VARNINGAR OCH 
BEGRÄNSNINGAR AV ANVÄNDNINGEN
Använd inte om den föreskrivna appliceringstekniken inte kan 
tillämpas.
1. Lösningsmedlet i GC RELINE BONDING AGENT är mycket 

flyktigt och eldfarligt. Undvik att vara i närhet av öppen eld och se 
till att flaskförslutningen är väl påskruvad när produkten inte 
används.

2. Ifall kontakt med hud, tvätta omedelbart omsorgsfullt med vatten.
3. Ifall kontakt med ögon, skölj omedelbart med vatten och uppsök 

läkare.
4. Gör rent penseln med vätskan hörande till GC RELINE alternativt 

använd etanol för rengöring efter användning av GC RELINE 
BONDING AGENT.

5. Använd alltid handskar, munskydd och skyddsglasögon eller 
annan personlig skyddsutrustning.

Vissa produkter som omnämns i detta IFU kan klassificeras som 
farliga enligt till GHS. Bekanta dig alltid med de säkerhetsdatablad 
som finns tillgängliga på 
https://www.gc.dental/europe eller för Nord- och Sydamerika: 
https://www.gc.dental/america
De kan också erhållas från din leverantör. 
PAKET
GC RELINE BONDING AGENT 12 ml.
RAPPORTERINGSSKYLDIGHET ENLIGT EU:S MDR
I händelse av allvarliga incidenter relaterade till enheten ska du 
rapportera dem till GC Europe N.V. (vigilance@gc.dental) och till 
den behöriga myndigheten i den medlemsstat där 
användaren/patienten är bosatt.
Obs: Den aktuella bruksanvisningen finns tillgänglig i 
nedladdningssektionen på webbplatsen https://www.gc.dental/. 
För att komma åt rätt version, vänligen välj din region i sidfoten.

Reviderad senast: 12/2025
 

METHACRYLAT BINDEMIDDEL TIL RELINE-MATERIALE
Udelukkende til benyttelse af tandlæger til beskrevne 
indikationer til anvendelse. 
BESKRIVELSE
GC RELINE BONDING AGENT er et methacrylatbaseret 
bindemiddel, der er designet til at forbedre den kemiske binding 
mellem GC Reline-materiale og protesebasematerialer under 
reliningprocedurer på stolen.
TILSIGTEDE FORMÅL
GC RELINE BONDING AGENT er beregnet til at blive brugt til at 
forbedre bindingen mellem GC Reline-materialer og protesebase.
INDIKATIONER FOR BRUG
Bindemiddel ved behandling af GC RELINE hård protese 
Reline-materiale på stolen.
Anvendelsesområder:
1. Hårde proteseforinger ved stolen
2. Forlængelse af protesekanter
KLINISKE FORDELE 
Bidrager til forbedret pasform, funktion og komfort af den relinede 
protese ved at sikre holdbar vedhæftning af reline-materialet.
KONTRAINDIKATIONER
1. Undgå brug af dette produkt til patienter med kendte allergier over 

for glasionomercement, methacrylatmonomer eller 
methacrylatpolymer

TILSIGTEDE BRUGERE/SÆRLIG TRÆNING
- Tandlæger.
- Tandlæger.
- Der kræves ingen særlig uddannelse.
PATIENTMÅLGRUPPERNE
Målgruppen er tandløse eller delvist tandløse patienter med behov 
for relining af akrylproteser eller udvidelse af protesekanter.
PRÆSTATIONSEGENSKABER
Produktets egenskaber opfylder kravene til den tilsigtede 
anvendelse.
BRUGSANVISNING
Bemærk: For fuldstoendig oversigt over håndtering om, hvordan 
man anvender GC RELINE henviser vi til produktets separate 
brugsanvisning.
1. Gør den flade på protesen, der skal rebaseres ru. Rengør og 

tørlæg omhyggeligt.
2. Dæk protesetænderne labialt og buccalt med COE LUBRICANT 

eller Vaseline med hjælp af en bomuldsrulle. Sørg for at lade de 
sidste 3 mm (1/8 inch) ubehandlet regnet fra den perifere grænse. 
Kontaminer ikke de flader på protesen der skal lægges imod 
slimhinden med COE LUBRICANT.

3. Anvende den pensel der følger med til at dække de flader der skal 
rebaseres jævnt med GC RELINE BONDING AGENT. Lufttør 
bonding agenten i ca. 10 sekunder for at fjerne opløsningsmidlet 
som findes i produktet. 

Bemærk: GC RELINE BONDING AGENT er meget flygtigt; så derfor 
skal flasken lukkes umiddelbart efter anvendelsen. 
4. For den fortsatte håndtering af GC RELINE, følg anbefalingerne i 

brugsanvisningen.
BORTSKAFFELSE
Bortskaf alt affald i henhold til lokale bestemmelser.
OPBEVARING
For optimalt resultat skal, opbevares på et køligt og mørkt sted.
RENGØRING OG DESINFEKTION
APPLICERINGSSYSTEM TIL FLERGANGSBRUG: For at undgå 
krydskontaminering mellem patienterne, skal disse enheder 
desinfeceres på mellemniveau. Efter anvendelse inspiceres 
enheden umiddelbart for problemer. Defekt enhed skal kasseres. 
MÅ IKKE LÆGGES I DESINFEKTIONSVÆSKER. Rengør enheden 
omhyggeligt og tør den ordentligt. Der må ikke være smuds tilbage 
på enheden. Desinficer produktet på mellemniveau og følg de 
nationale retningslinjer for dette.
BIVIRKNINGER
Der er ingen kendte bivirkninger til dato.
RESIDUELLE RISICI
Der er ingen kendte øvrige risici til dato, bortset fra dem, der er 
angivet som en del af kontraindikationer, begrænsninger, 
forholdsregler, advarsler og bivirkninger.
FORHOLDSREGLER, ADVARSLER OG BEGRÆNSNINGER I 
BRUGEN
Må ikke anvendes, hvis den foreskrevne påføringsteknik ikke kan 
anvendes.
1. Opløsningsmidlet i GC RELINE BONDING AGENT er meget 

flygtigt og brandbart. Undgå anvendelse i nærhed af åben ild og 
husk at skrue hætten på efter brug.

2. I tilfælde af kontakt med huden, skyl umiddelbart efter med vand.
3. I tilfælde af at materialet kommer i kontakt med øjnene, skyl 

hurtigt med vand og søg lægehjælp.
4. Rengør penslen med væsken fra GC RELINE alternativt med 

ethanol efter anvendelse af GC RELINE BONDING AGENT.
5. Personlige værnemidler (PPE) såsom handsker, mundbind og 

beskyttelsesbriller skal altid bæres.
Nogle af de produkter, der henvises til i denne IFU, kan være 
klassificeret som farlige i henhold til til GHS. Gør dig altid bekendt 
med de sikkerhedsdatablade, der er tilgængelige på 
https://www.gc.dental/europe eller for Nord- og Sydamerika: 
https://www.gc.dental/america
De kan også fås hos din leverandør. 
PAKKE
GC RELINE BONDING AGENT 12 ml.
RAPPORTERINGSFORPLIGTELSE I HENHOLD TIL EU MDR:
I tilfælde af alvorlige hændelser i forbindelse med enheden bedes 
du rapportere det til GC Europe N.V. (vigilance@gc.dental) og til den 
kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor brugeren/patienten 
er bosiddende.
Bemærk: Den gældende brugsvejledning er tilgængelig i 
downloadsektionen på hjemmesiden https://www.gc.dental/. 
For at få adgang til den relevante version skal du vælge din region
i sidefoden. 

Revideret sidst: 12/2025
 

METAKRYLAATTI SIDOSAINE RELINE-MATERIAALIA VARTEN
Vain hammaslääkärin käyttöön käyttöaiheiden mukaisesti. 
KUVAUS
GC RELINE BONDING AGENT on metakrylaattipohjainen 
sidosaine, joka on suunniteltu parantamaan GC Reline -materiaalin 
ja hammasproteesien pohjamateriaalien välistä kemiallista sidosta 
vastaanotolla suoritettavien uudelleenpohjaustoimenpiteiden aikana.
KÄYTTÖTARKOITUS
GC RELINE BONDING Agent -sidosaine on tarkoitettu parantamaan 
GC Reline -materiaalien ja proteesin pohjan välistä sidosta.
INDIKAATIOT
Sidosaine käsiteltäessä GC RELINE Hard Denture Chairside 
-uudelleenpohjausmateriaalia.
Soveltamisalueet:
1. kovat hammasproteesien pohjaukset vastaanotolla
2. proteesin reunojen laajentaminen
KLIINISET HYÖDYT
Parantaa uudelleenpohjatun proteesin istuvuutta, toimivuutta ja 
mukavuutta varmistamalla uudelleenpohjatun materiaalin kestävän 
kiinnittymisen.
KONTRAINDIKAATIOT
1. Vältä tämän tuotteen käyttöä potilailla, joiden tiedetään olevan 

allergisia lasi-ionomeerisementille, metakrylaattimonomeerille tai 
metakrylaattipolymeerille.

AIOTUT KÄYTTÄJÄT/ERITYISKOULUTUS
- Hammaslääkärit.
- Hammasteknikot.
- Erityiskoulutusta ei tarvita.
POTILAIDEN KOHDERYHMÄT
Kohderyhmät ovat hampaattomia tai osittain hampaattomia potilaita, 
jotka tarvitsevat akryyliproteesien uudelleen pohjaamista tai 
proteesin reunojen laajentamista.
SUORITUSKYKYOMINAISUUDET
Tuotteen suoritusominaisuudet täyttävät aiotun käyttötarkoituksen 
vaatimukset.
KÄYTTÖOHJEET
Huom: Katso täydelliset käsittelyohjeet GC RELINE Hard Denture 
Chairside Reline -materiaalin käyttöohjeista.
1. Karhenna pohjattava proteesin alue. Puhdista ja kuivaa proteesi 

huolellisesti.
2. Päällystä proteesin hampaat, labiaaliset- ja bukkaaliset pinnat 

COE LUBRICANT:lla tai vaseliinilla vanupuikkoa käyttäen ja varo 
pysymässä vähintään 3 mm: n (1/8 tuuman) päässä 
perifeerisesta reunasta Älä kontaminoi proteesin kudospuolta 
voiteluaineella.

3. Päällystä pohjattava alue mukana toimitetulla harjalla tasaisesti 
GC RELINE BONDING AGENT sidosaineella. Sidosainetta 
kuivataan ilmalla noin 10 sekunnin ajan, jotta liuotin haihtuu. 

Huoma: GC RELINE BONDING AGENT on erittäin haihtuva. Tämän 
takia muista vaihtaa ja sulkea korkki tiiviisti jokaisen käytön jälkeen.
4. Jatka GC RELINE Hard Denture Chairside Reline -materiaalin 

käsittelyä suositeltujen menetelmien mukaisesti.
HÄVITTÄMINEN
Hävitä kaikki jätteet paikallisten määräysten mukaisesti.
VARASTOINTI
Käyttövarmuuden takaamiseksi suosittelemme säilytystä viileässä ja 
pimeässä (15-25°C / 59-77°F).
PUHDISTUS JA DESINFIOINTI
USEAAN KERTAAN KÄYTETTÄVÄT ANNOSTELIJAT: Annostelija 
on desinfioitava keskitason vaatimuksia noudattaen, jotta vältytään 
ristikontaminaatiolta potilaiden välillä. Tarkista välineet ja etiketit 
vaurioiden varalta heti käytön jälkeen. Vahingoittuneet välineet on 
hävitettävä. 
ÄLÄ UPOTA NESTEESEEN. Pese annostelija huolellisesti 
välttääksesi kuivumista ja lian kertymistä laitteeseen. Käytä 
terveydenhoidossa hyväksyttyä keskivahvaa desinfiointiainetta 
paikallisten/kansallisten ohjeiden mukaisesti.
SIVUVAIKUTUKSET
Toistaiseksi ei ole tiedossa sivuvaikutuksia.
HAITTAVAIKUTUKSET
Tähän mennessä ei ole tiedossa muita riskejä kuin ne, jotka on 
mainittu osana vasta-aiheita, rajoituksia, varotoimenpiteitä, 
varoituksia ja haittavaikutuksia.
VAROTOIMENPITEET, VAROITUKSET JA KÄYTTÖRAJOITUKSET
Valmistetta ei tule käyttää, mikäli ohjeenmukaista käyttötekniikkaa ei 
voida noudattaa.
1. GC RELINE BONDING AGENT on erittäin haihtuvaa ja syttyvää. 

Vältä syttymislähteitä ja pidä korkki tiukasti kiinni, kun sitä ei 
käytetä.

2. Jos ainetta joutuu iholle, pese vaurioitunut alue huolellisesti.
3. Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi vedellä ja 

hakeuduttava lääkärin hoitoon.
4. Pese harja GC RELINE -nesteellä tai etanolilla GC RELINE 

BONDING AGENT käytön jälkeen.
5. Käytä aina henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten suojakäsineitä, 

kasvosuojaa ja suojalaseja.
Jotkin tässä ohjekirjassa mainitut tuotteet voidaan luokitella 
vaarallisiksi seuraavien vaatimusten mukaisesti: - vaaralliset 
tuotteet. GHS:ään. Tutustu aina käyttöturvallisuustiedotteisiin, jotka 
ovat saatavilla osoitteessa 
https://www.gc.dental/europe tai Amerikan osalta: 
https://www.gc.dental/america.
Niitä saa myös tavarantoimittajalta. 
PAKETTI
GC RELINE BONDING AGENT 12 ml.
EU:N MDR:N MUKAINEN RAPORTOINTIVELVOLLISUUS:
Jos laitteeseen liittyy vakavia vaaratilanteita, ilmoita niistä GC 
Europe N.V:lle (vigilance@gc.dental) ja sen jäsenvaltion 
toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa käyttäjä/potilas asuu.
Huomautus: Nykyinen käyttöohje on saatavilla ladattavaksi 
osoitteessa https://www.gc.dental/. Valitse oma alueesi sivun 
alareunasta päästäksesi oikeaan versioon. 

Viimeisin versio: 12/2025

ΜΕΘΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΥΛΙΚΟ 
ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ
Για χρήση μόνο από επαγγελματία οδοντίατρο σύμφωνα με τις 
ενδείξεις χρήσης. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ο συγκολλητικός παράγοντας GC RELINE είναι ένας 
συγκολλητικός παράγοντας μεθακρυλικής βάσης που έχει 
σχεδιαστεί για να ενισχύει τον χημικό δεσμό μεταξύ του 
υλικού GC Reline και των υλικών της βάσης οδοντοστοιχίας 
κατά τη διάρκεια των διαδικασιών αναγόμωσης στο ιατρείο.
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΣΚΟΠΟΣ
Ο συγκολλητικός παράγοντας GC RELINE BONDING AGENT 
προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση της σύνδεσης 
μεταξύ των υλικών GC Reline και της βάσης της 
οδοντοστοιχίας.
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ
Χρησιμοποιείται ως συγκολλητικός παράγοντας κατά την 
επεξεργασία του υλικού σκληρής αναγόμωσης οδοντοστοιχίας 
GC RELINE στο ιατρείο.
Τομείς εφαρμογής:
1. Μόνιμη σκληρή αναγόμωση οδοντοστοιχιών στην 

οδοντιατρική καρέκλα
2. Επέκταση των ορίων της οδοντοστοιχίας
ΚΛΙΝΙΚΑ ΟΦΕΛΗ
Συμβάλλει στη βελτίωση της εφαρμογής, της λειτουργίας και 
της άνεσης της αναγομωμένης οδοντοστοιχίας, 
εξασφαλίζοντας ανθεκτική συγκόλληση του υλικού 
αναγόμωσης.
ANTENΔΕΙΞΕΙΣ
1. Αποφύγετε τη χρήση του προϊόντος σε ασθενείς με γνωστές 

αλλεργίες στις υαλοϊονομερείς κονίες, μεθακρυλικά 
μονομερή ή μεθακρυλικά πολυμερή.

ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ/ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
- Οδοντίατροι.
- Οδοντοτεχνίτες.
- Δεν απαιτείται ειδική εκπαίδευση.
ΟΜΑΔΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ - ΣΤΟΧΟΣ
Ασθενείς με πλήρη ή μερική οδοντοστοιχία που χρειάζονται 
αναγόμωση ή επέκταση των ορίων της οδοντοστοιχίας.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
Τα χαρακτηριστικά απόδοσης του προϊόντος ικανοποιούν τις 
απαιτήσεις της προβλεπόμενης χρήσης. 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Σηµείωση: Συµβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης του σκληρού 
υλικού αναγόµωσης GC RELINE Hard Denture Chairside Reline 
Material για γενικές οδηγίες εφαρµογής
1. Προετοιµάστε την επιφάνεια της οδοντοστοιχίας που 

πρόκειται να αναγοµωθεί. Καθαρίστε και στεγνώστε την 
οδοντοστοιχία σε ικανοποιητικό βαθµό.

2. Επικαλύψτε τα τεχνητά δόντια, τις χειλικές και παρειακές 
επιφάνειες της οδοντοστοιχίας µε COE LUBRICANT ή 
Βαζελίνη χρησιµοποιώντας ένα βύσµα βάµβακος και 
προσέχοντας ώστε το λιπαντικό να µείνει τουλάχιστον 3 mm 
(1/8 της ίντσας) από το περιφερικό όριο. Μην επιµολύνετε µε 
λιπαντικό την πλευρά της οδοντοστοιχίας που έρχεται σε 
επαφή µε τα ούλα.

3. Εφαρμόστε µε το βουρτσάκι που διατίθεται στη συσκευασία 
ένα οµοιόµορφο στρώµα, στην περιοχή που πρόκειται να 
αναγοµωθεί µε το συγκολλητικό παράγοντα GC RELINE 
BONDING AGENT. Στεγνώστε το συγκολλητικό παράγοντα 
για περίπου 10 δευτερόλεπτα ώστε να επιτρέψετε στο 
διαλύτη να εξατµιστεί 

Σηµείωση: Ο συγκολλλητικός παράγοντας GC RELINE 
BONDING AGENT είναι υψηλής πτητικότητας, για το λόγο αυτό 
βεβαιωθείτε ότι κλείνετε καλά το καπάκι µετά τη χρήση.
4. Συνεχίστε τη διαδικασία εφραµογής του σκληρού υλικού 

αναγόµωσης στο ιατρείο GC RELINE Hard Denture Chairside 
Reline Material ακολουθώντας τις προτεινόµενες διαδικασίες

ΔΙΑΘΕΣΗ
Απορρίψτε όλα τα απόβλητα σύμφωνα με τους τοπικούς 
κανονισμούς.
ΦΥΛΑΞΗ
Για ιδανική απόδοση, φυλάξτε το υλικό σε δροσερό και 
σκοτεινό μέρος (15-25°C / 59-77°F).
KAΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆ΟΣΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: για 
την αποφυγή διασταυρούμενης επιμόλυνσης μεταξύ των 
ασθενών η συσκευή αυτή απαιτεί μέτριου βαθμού 
αποστείρωση. Αμέσως μετά τη χρήση επιθεωρήστε τη συσκευή 
και την ετικέτα της για φθορές ή αλλοιώσεις. Απορρίψτε τη 
συσκευή αν έχε υποστεί ζημιά. 
ΜΗΝ ΕΜΒΑΠΤΙΖΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ. Καθαρίστε σχολαστικά τη 
συσκευή προς αποφυγή ξήρανσης και συσσώρευσης 
μολυσματικών στοιχείων. Αποστειρώστε με ένα μέτριου 
βαθμού εγκεκριμένο απολυμαντικό προϊόν ιατρικής χρήσης 
σύμφωνα με τις τοπικές / εθνικές οδηγίες.
ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Δεν έχουν αναφερθεί γνωστές παρενέργειες μέχρι σήμερα.
ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
Μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν γνωστοί υπολειπόμενοι κίνδυνοι, 
εκτός από εκείνους που ορίζονται στο πλαίσιο των 
αντενδείξεων, περιορισμών, προφυλάξεων, προειδοποιήσεων 
και ανεπιθύμητων ενεργειών.
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 
ΧΡΗΣΗΣ
Μην το χρησιμοποιείτε εάν δεν μπορεί να εφαρμοστεί η 
προβλεπόμενη τεχνική εφαρμογής.
1. Ο διαλύτης στο συγκολλητικό παράγοντα GC RELINE 

BONDING AGENT είναι υψηλής πτητικότητας και εύφλεκτος. 
Αποφύγετε πηγές ανάφλεξης και διατηρήστε τη συσκευασία 
ερµητικά κλειστή όταν δεν χρησιµοποιείται.

2. Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα πλύνετε καλά την 
περιοχή.

3. Σε περίπτωση επαφής µε τους οφθαλµούς ξεπλύνετε 
αμέσως µε άφθονο νερό και αναζητείστε ιατρική συµβουλή

4. Ξεπλύνετε το βουρτσάκι µε υγρό GC RELINE ή αιθανόλη 
μετά από την εφαρµογή του συγκολλητικού παράγοντα GC 
RELINE BONDING AGENT.

5. Τα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) όπως γάντια, μάσκα και 
προστατευτικά γυαλιά πρέπει πάντα να χρησιμοποιούνται.

Ορισμένα προϊόντα που αναφέρονται στην παρούσα οδηγία 
ενδέχεται να ταξινομηθούν ως επικίνδυνα σύμφωνα με το 
σύστημα GHS. Να εξοικειώνεστε πάντα με τα Δελτία 
Δεδομένων Ασφαλείας (SDS), που είναι διαθέσιμα στη 
διεύθυνση 
https://www.gc.dental/europe ή για την Αμερική: 
https://www.gc.dental/america
ΜΤα δελτία είναι επίσης διαθέσιμα από τον προμηθευτή σας. 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Συγκολλητικός παράγοντας GC RELINE 12 ml.
ΥΠΟΧΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ MDR:
Σε περίπτωση σοβαρών περιστατικών που σχετίζονται με τη 
συσκευή, παρακαλείστε να τα αναφέρετε στην GC Europe N.V. 
(vigilance@gc.dental) και στην αρμόδια αρχή του κράτους 
μέλους στο οποίο διαμένει ο χρήστης/ασθενής.
Σημείωση: Οι τρέχουσες Οδηγίες Χρήσης είναι διαθέσιμες 
στην ενότητα “Λήψεις” της ιστοσελίδας https://www.gc.dental/. 
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη σωστή έκδοση, 
παρακαλούμε επιλέξτε την περιοχή σας στο κάτω μέρος της 
σελίδας. 
Τελευταία αναθεώρηση κειμένου: 12/2025

AGENTE DE LIGAÇÃO DE METACRILATO PARA MATERIAL DE 
REEMBASAMENTO
Para utilização apenas por um profissional dentário nas 
indicações de utilização. 
DESCRIÇÃO
O GC RELINE BONDING AGENT é um agente de ligação à base 
de metacrilato que foi concebido para melhorar a ligação química 
entre o material GC Reline e os materiais de base da prótese 
durante os procedimentos de reembasamento em consultório.
OBJECTIVO PRETENDIDO
O agente de ligação GC RELINE destina-se a ser utilizado para 
melhorar a ligação entre os materiais GC Reline e a base da 
prótese.
INDICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Agente de ligação para usar ao processar o material GC RELINE 
Hard para rebase de dentaduras diretamente na clínica.
Áreas de aplicação:
1. Rebase duro para próteses dentárias em cadeira
2. extensão dos bordos da prótese
BENEFÍCIOS CLÍNICOS
Contribui para um melhor ajuste, função e conforto da prótese 
revestida, assegurando uma adesão duradoura do material do 
reembasamento.
CONTRA INDICAÇÕES
1. Evitar a utilização deste produto em pacientes com alergia 

conhecida a cimentos de ionômero de vidro, monómero de 
metacrilato ou polímero de metacrilato.

UTILIZADORES PREVISTOS/FORMAÇÃO ESPECIAL
- Dentistas.
- Especialista em próteses removíveis.
- Não é necessária formação especial.
OS GRUPOS-ALVO DE DOENTES
As populações-alvo são os pacientes edêntulos ou parcialmente 
edêntulos que necessitam de um novo rebase para próteses 
acrílicas ou de uma extensão dos bordos da prótese.
CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO
As caraterísticas de desempenho do produto satisfazem os 
requisitos da utilização prevista.
MODO DE USAR
Nota: Consulte as instruções de uso para o GC RELINE Hard 
Denture e Reline Material para completa informação sobre o 
produto.
1. Limpe a área da prótese a ser colocado o Reline. Limpe e seque 

a prótese generosamente. 
2. Cubra a área dos dentes, lábios, a superfície da mucosa e a 

prótese com COE LUBRIFICANT ou vaselina usando um 
algodão esfregue suavemente de modo a ficar com menos de 
3mm da borda periférica externa. Não contamine a tecido do lado 
da prótese com lubrificante. 

3. Usando uma escove, cubra a área a ser colocado o reline com o 
GC RELINE BONDING AGENT de maneira uniforme. Seque o 
adesivo por aproximadamente 10 segundos para permitir que o 
solvente se evapore. 

Nota: GC RELINE BONDING AGENT é altamente volátil, portanto 
logo após o uso tampe o frasco do produto.
4. Continue o processo de aplicação com o GC RELINE Hard 

Denture Chairside Reline Material seguindo as recomendações 
do fabricante.

ELIMINAÇÃO
Eliminar todos os resíduos de acordo com os regulamentos locais.
ARMAZENAMENTO
Para uma ótima performance, conserve num local fresco e escuro 
(15-25°C / 59-77°F).
LIMPEZA E DESINFEÇÃO
SISTEMAS DE ENTREGA DE MULTIUSOS: para evitar a 
contaminação cruzada entre pacientes, este dispositivo requer 
desinfeção de nível médio. Imediatamente após a utilização 
inspecionar o dispositivo e rótulo para verificar se há deterioração. 
Descartar o dispositivo danificado. 
NÃO MERGULHAR. Limpar cuidadosamente o dispositivo para 
evitar a secagem e acumulação de contaminantes. Desinfetar com 
um produto certificado para o controle da infeção de nível médio, de 
acordo com as diretrizes regionais / nacionais.
EFEITOS SECUNDÁRIOS
Não há efeitos secundários conhecidos até à data.
RISCOS RESIDUAIS
Até à data, não se conhecem riscos residuais, para além dos 
especificados nas contra-indicações, limitações, precauções, 
advertências e efeitos secundários.
PRECAUÇÕES, AVISOS E LIMITAÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Não utilizar se a técnica de aplicação prescrita não puder ser 
aplicada.
1. O solvente do GC RELINE BONDING AGENT é altamente volátil 

e inflamável. Evite faíscas de ignição é deixe sempre o frasco 
tampado quando não esta em uso.

2. Em caso de contato com a pele, lave a área afetada 
generosamente.

3. Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente com água 
e procure orientação médica.

4. Lave a escova com o GC RELINE líquido ou etanol após aplicar 
o GC RELINE BONDING AGENT.

5. Equipamentos de proteção individual (EPI) tais como luvas, 
máscaras e óculos de segurança devem ser sempre utilizados.

Alguns produtos referidos nas presentes instruções de utilização 
podem ser classificados como perigosos de acordo com ao GHS. 
Familiarize-se sempre com as Fichas de Dados de Segurança 
disponíveis em 
https://www.gc.dental/europe ou para as Américas: 
https://www.gc.dental/america
Podem também ser obtidos junto do seu fornecedor. 
EMBALAGEM
GC RELINE BONDING AGENT 12ml.
OBRIGAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DE ACORDO COM A 
DIRECTIVA COMUNITÁRIA MDR:
Em caso de incidentes graves relacionados com o dispositivo, 
comunique-os à GC Europe N.V. (vigilance@gc.dental) e à 
autoridade competente do Estado-Membro em que o utilizador/-
doente reside.
Nota: As Instruções de Uso atuais estão disponíveis na seção de 
download do site https://www.gc.dental/. Para acessar a versão 
apropriada, por favor selecione sua região no rodapé. 
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