
INTRA-ORALNI POPRAVKI INDIREKTNIH RESTAVRACIJ S KOVINSKIM OGRODJEM (žlahtne in nežlahtne kovine)
brez vkljuËenosti zobne strukture

1.	 Z grobim diamantnim 
svedrom naredite adhe- 
zivno površino hrapavo. 
Sperite in osušite.

2.	 Nanesite Ceramic Primer II 
samo na keramiËno 
površino, ki jo popra- 
vljate. Osušite.

3.	 Nanesite G-Premio BOND 
na vse površine za 
adhezijo. PoËakajte 10 s.

4.	 Osušite z maksimalnim 
pritiskom zraka za 5 s.

5.	 Svetlobno polimerizirajte 
v skladu s smernicami 
v spodnji tabeli.

6.	 Nanesite GRADIA PLUS 
opaker na kovinsko 
površino in svetlobno 
polimerizirajte vsako 
plast 20 s.

7.	 Nanesite kompozit (npr. 
Essentia ali G-≥nial) in 
svetlobno polimerizirajte 
vsako plast.

8.	 KonËni rezultat.

»as svetlobne polimerizacije
G-Premio BOND

Razdalja do konice polimerizacijske 
luËke

Polimerizacijska 
naprava <10 mm >10 mm

Halogenska / LED 
(700 mW/cm²) 10 s. 20 s.

LED visoke moËi 
(>1200 mW/cm²) 5 s. 10 s.

Maksimalni 
pritisk zraka

10 s. 5 s.
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INTRA-ORALNI POPRAVKI INDIREKTNIH RESTAVRACIJ S KOVINSKIM OGRODJEM (žlahtne in nežlahtne kovine)
z vkljuËeno zobno strukturo

1.	 Z grobim diamantnim 
svedrom naredite adhe- 
zivno površino hrapavo. 
Sperite in osušite.

2.	 Nanesite Ceramic Primer II 
samo na keramiËno 
površino, ki jo popra- 
vljate. Osušite.

3.	 Nanesite G-Premio 
BOND na vse površine za 
adhezijo. PoËakajte 10 s.

4.	 Osušite z maksimalnim 
pritiskom zraka za 5 s.

5.	 Svetlobno polimerizirajte 
v skladu s smernicami 
v spodnji tabeli.

6.	 Nanesite GRADIA PLUS 
opaker na kovinsko 
površino in svetlobno 
polimerizirajte vsako 
plast 20 s.

7.	 Nanesite kompozit (npr. 
Essentia ali G-≥nial) in 
svetlobno polimerizirajte 
vsako plast.

8.	 KonËni rezultat.

»as svetlobne polimerizacije
G-Premio BOND

Razdalja do konice polimerizacijske 
luËke

Polimerizacijska 
naprava <10 mm >10 mm

Halogenska / LED 
(700 mW/cm²) 10 s. 20 s.

LED visoke moËi 
(>1200 mW/cm²) 5 s. 10 s.

»as svetlobne polimerizacije
G-Premio BOND

Razdalja do konice polimerizacijske 
luËke

Polimerizacijska 
naprava <10 mm >10 mm

Halogenska / LED 
(700 mW/cm²) 10 s. 20 s.

LED visoke moËi 
(>1200 mW/cm²) 5 s. 10 s.

10 s.

5 s.
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Maksimalni 
pritisk zraka



INTRA-ORALNI POPRAVKI INDIREKTNIH RESTAVRACIJ IZDELANIH IZ STEKLASTE KERAMIKE, 
CIRKONIJA, ALUMINE & HIBRIDNE KERAMIKE (npr. CERASMART) brez vkljuËenosti zobne strukture

1.	 Z grobim diamantnim 
svedrom naredite adhe- 
zivno površino hrapavo. 
Sperite in osušite.

2.	 Nanesite Ceramic Primer II 
samo na keramiËno 
površino, ki jo popra- 
vljate. Osušite.

3.	 Nanesite G-Premio BOND 
na vse površine za adhe- 
zijo (vkljuËno z zobno 
strukturo). PoËakajte 10 s. 

4.	 Osušite z maksimalnim 
pritiskom zraka za 5 s.

5.	 Svetlobno polimerizirajte 
v skladu s smernicami 
v spodnji tabeli.

6.	 Nanesite kompozit (npr. 
Essentia ali G-≥nial) in 
svetlobno polimerizirajte 
vsako plast.

7.	 KonËni rezultat.

»as svetlobne polimerizacije
G-Premio BOND

Razdalja do konice polimerizacijske 
luËke

Polimerizacijska 
naprava <10 mm >10 mm

Halogenska / LED 
(700 mW/cm²) 10 s. 20 s.

LED visoke moËi 
(>1200 mW/cm²) 5 s. 10 s.

»as svetlobne polimerizacije
G-Premio BOND

Razdalja do konice polimerizacijske 
luËke

Polimerizacijska 
naprava <10 mm >10 mm

Halogenska / LED 
(700 mW/cm²) 10 s. 20 s.

LED visoke moËi 
(>1200 mW/cm²) 5 s. 10 s.

10 s. 5 s.

*v primeru monolitnega cirkonija ali alumine,
ni potrebna uporaba Ceramic Primer II
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Maksimalni 
pritisk zraka



INTRA-ORALNI POPRAVKI INDIREKTNIH RESTAVRACIJ IZDELANIH IZ STEKLASTE KERAMIKE, 
CIRKONIJA, ALUMINE & HIBRIDNE KERAMIKE (npr. CERASMART) z vkljuËeno zobno strukturo

1.	 Z grobim diamantnim 
svedrom naredite adhe- 
zivno površino hrapavo. 
Sperite in osušite.

2.	 Nanesite Ceramic Primer II 
samo na keramiËno 
površino, ki jo popra- 
vljate. Osušite.

3.	 Nanesite G-Premio BOND 
na vse površine za adhe- 
zijo (vkljuËno z zobno 
strukturo). PoËakajte 10 s. 

4.	 Osušite z maksimalnim 
pritiskom zraka za 5 s.

5.	 Svetlobno polimerizirajte 
v skladu s smernicami 
v spodnji tabeli.

6.	 Nanesite kompozit (npr. 
Essentia ali G-≥nial) in 
svetlobno polimerizirajte 
vsako plast.

7.	 KonËni rezultat.

»as svetlobne polimerizacije
G-Premio BOND

Razdalja do konice polimerizacijske 
luËke

Polimerizacijska 
naprava <10 mm >10 mm

Halogenska / LED 
(700 mW/cm²) 10 s. 20 s.

LED visoke moËi 
(>1200 mW/cm²) 5 s. 10 s.

10 s. 5 s.

*v primeru monolitnega cirkonija ali alumine,
ni potrebna uporaba Ceramic Primer II
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Maksimalni 
pritisk zraka
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INTRAORALNI POPRAVKI KOMPOZITNIH DEL  
brez vkljuËene zobne strukture

1.	 Z grobim diamantnim 
svedrom naredite adhe- 
zivno površino hrapavo. 
Sperite in osušite.

2.	 Nanesite G-Premio BOND 
na vse površine za adhe- 
zijo (vkljuËno z zobno 
strukturo). PoËakajte 10 s. 

3.	 Osušite z maksimalnim 
pritiskom zraka za 5 s.

4.	 Svetlobno polimerizirajte 
v skladu s smernicami 
v spodnji tabeli.

5.	 Nanesite kompozit (npr. 
Essentia ali G-≥nial) in 
svetlobno polimerizirajte 
vsako plast.

6.	 KonËni rezultat.

»as svetlobne polimerizacije
G-Premio BOND

Razdalja do konice polimerizacijske 
luËke

Polimerizacijska 
naprava <10 mm >10 mm

Halogenska / LED 
(700 mW/cm²) 10 s. 20 s.

LED visoke moËi 
(>1200 mW/cm²) 5 s. 10 s.

»as svetlobne polimerizacije
G-Premio BOND

Razdalja do konice polimerizacijske 
luËke

Polimerizacijska 
naprava <10 mm >10 mm

Halogenska / LED 
(700 mW/cm²) 10 s. 20 s.

LED visoke moËi 
(>1200 mW/cm²) 5 s. 10 s.

10 s. 5 s.
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Maksimalni 
pritisk zraka



GC SET ZA POPRAVKE TehniËni vodnik
Pred uporabo natanËno preberite navodila za uporabo.

1.	INDIREKTNE RESTAVRACIJE 
S KOVINSKIM OGRODJEM  
(žlahtne in nežlahtne kovine)

Brez vkljuËenosti 
zobne strukture 
stran 1

Z vkljuËeno 
zobno strukturo 
stran 2

2.	INDIREKTNE RESTAVRACIJE 
IZDELANE IZ STEKLASTE KERAMIKE, 
CIRKONIJA, ALUMINE & HIBRIDNE 
KERAMIKE (npr. CERASMART)

Brez vkljuËenosti 
zobne strukture 
stran 3

Z vkljuËeno 
zobno strukturo 
stran 4

3.	KOMPOZITNE RESTAVRACIJE  
(indirektne in direktne) stran 5

Poglejte 
navodila
za uporabo

Poglejte tudi GC 
vodiË za restavrativno 
stomatologijo!


