
Prior to use, carefully read the instructions for use and GC Im-
plant Aadva Manual. EN

GC Implant Aadva®
DENTAL IMPLANT SYSTEM

Instruction for use for STERILE COMPONENTS
For use only by a dental professional in the recommended indications.

STERILE COMPONENT

GC Implant Aadva Composition

Standard Implant
Tapered Implant 
Short Implant
Cover Screw
Healing Screw
SR Abutment 
SR Abutment 17°
SR Abutment 30°
Ball Abutment

Titanium alloy, 
(Titanium-6%Aluminium-4%Vanadium)

1. INDICATIONS

1.1. Indications for implant treatment:
• Partial and total edentulism
• Poor tooth prognosis
• Improvement of oral-health related quality of life
• Avoidance of tooth preparation
• Development of natural tooth appearance
• Preservation of crestal volume
• Improvement of denture retention and stabilisation

1.2. Special indications – GC Aadva Short Implant
GC Aadva Short Implant is indicated for use in the mandible with 
reduced vertical bone dimension that can accommodate GC 
Aadva Short Implant without impeding the mandibular canal 
and its content. Short implant is to be placed with the rough por-
tion being submerged, leaving the polished part at the crestal 
level. In the case of partial bridges, A Φ4.2-mm Short Implant 
should always be restored with a splinted prosthetic restoration 
including additional adjacent implant(s). Φ5.2 mm Short Im-
plants can be used for single-unit restorations of cases with 
good crown-to-implant ratio, low masticatory forces, appropri-
ate intermaxillary distance and absence of parafunctional habits 
or occlusal diseases.

1.3. Special indications – GC Aadva Narrow Implant
GC Aadva Narrow Implant is indicated for patients with low mas-
ticatory forces, appropriate intermaxillary distance and absence 
of parafunctional habits or occlusal diseases.

 The following regions present feasible recipient sites:
• Maxillary lateral incisors
• Mandibular incisors
 If used in the premolar region, it is recommended that it is re-

stored with a splinted prosthetic restoration including addi-
tional adjacent implant(s). GC Aadva Narrow Implant is not in-
dicated for use in the posterior and canine region.

2. CONTRAINDICATIONS

2.1. Absolute contraindications:
• Hypersensitivity to titanium or components of titanium alloy
• General medical state precluding minor oral surgical proce-

dures (i.e. recent myocardial infarction/CVI, severe blood dis-
orders, bleeding issues, uncontrollable endocrine disorders, 
recent valvular prosthesis, severe renal disorder, etc.)

• High dose of radiation and/or chemotherapy
• Intravenous bisphosphonate therapy
• High risk for medication-induced osteonecrosis of the jaw
• Acute inflammation in the recipient region
• Uncontrolled periodontal disease
• Mental health status precluding invasive surgery

2.2. Relative contraindications:
• Low dose radiation therapy in the head and neck region
• Immunocompromised patient
• Systemic and metabolic disease and/or treatment impairing 

healing and bone physiology
• Oral bisphosphonate therapy
• Low risk for medication related osteonecrosis of the jaw
• Incomplete growth and development
• Inadequate width and height in recipient bone bed or  

extraction socket
• Chronic inflammation, benign lesions (i.e. tumors, cysts)  

or trauma in the recipient region
• Parafunctional habits (i.e. bruxism, clenching), trismus, unfa-

vourable intermaxillary distance, occlusal diseases 
• Heavy drug, alcohol and/or tobacco use
• Poor oral hygiene

PREPARATION

1. Implant
a) Non-sterile assistant: Open blister pack and drops sterile container 

on sterile cloth.
b) Steile assistant: Hold container with the cap facing upward and  

remove the cap.
c) Take out the implant.

2. Abutment/Screw
 Non-sterile assistant: Peel open non-sterile blister pack and drop the 

component into sterile titanium bowl.

PRECAUTIONS

1. GC Implant Aadva may only be used by dental professionals 
having received appropriate education and training. 

2. Follow instructions for use as outlined in the GC Implant Aadva 
Manual.

3. Prior to surgery, a thorough general medical and oral patient 
examination including radiographic and model analysis 
should be performed and a treatment plan should be carefully 
created. 

4. Components of the GC Implant Aadva system cannot be used 
in combination with other implant systems. 

5. Do not use if the sterile container is damaged or previously 
opened. Do not use the damaged or contaminated product. 

6. Sterile components are for single-use only. Do not re-sterilize. 
Reuse or re-sterilization of these components could cause  
patient infection or failure/loss of osseointegration. Do not use 
after expiration date. 

7. Always use sterile instruments specially provided for this system. 
8. If any sensitivity reactions are experienced, discontinue use of 

the product and refer to a physician. 
9. Regular examination and follow-up treatment after surgery is 

important.

FOR STERILE COMPONENTS

ADVERSE EVENTS

1. Failure to or loss of osseointegration. 
2. Prolonged pain, numbness, changes in sensation.
3. Delayed type dental metal allergies. 

STORAGE

Store in a cool dry place away from heat, moisture and direct sunlight.
Shelf life: as described on the package

MR
Magnetic Resonance Conditional

Non-clinical testing has demonstrated that the Aadva Implant System 
configuration is MR Conditional. A patient with Aadva Implants and Abut-
ments can be safely scanned in an MR system meeting the following con-
ditions:

• Static Magnetic Field Strength: 1.5 or 3 T
• Maximum spatial field gradient:

•• 1.5 T: 60.37 T/m (= 6037 G/cm)
•• 3 T: 30.19 T/m (= 3019 G/cm)

• Radiofrequency (RF) field exposure:
•• Radiofrequency excitation: Circularly Polarized (CP)
•• Radiofrequency transmit coil: whole-body transmit coil
•• Radiofrequency receive coil type: whole-body receive coil
•• Maximum permitted whole-body averaged specific absorption rate 

(SAR): Normal Operating Mode, 2 W/kg

Note:
Under the scan conditions defined above, the Aadva Implant system con-
figuration is expected to produce a maximum temperature rise of less 
than 2.3 °C at 1.5 T and less than 2.6 °C at 3 T after 15 minutes of continu-
ous scanning.

In non-clinical testing, the image artefact caused by one implant extends 
approximately 12 mm from the device edge on gradient echo image, and 
13 mm on spin echo images, at 1.5 T.

Last revised: 10/2022

Vor der Benutzung bitte die Gebrauchsanleitungen und das  
Handbuch zum GC Aadva Implantat sorgfältig lesen. DE

GC Implant Aadva®
DENTAL-IMPLANTATSYSTEM

Anleitung zum Gebrauch der STERILEN KOMPONENTEN
Nur zur Ver wendung durch Fachperoonal im Rahmen der empfohlenen 
Indikationen.

STERILE COMPONENT

GC Implant Aadva Zusammensetzung

Standardimplantat
Konisches lmplantat 
Short Implant
Abdeckschraube
Einheilschraube
SR Abutment
SR Abutment 17°
SR Abutment 30°
Kugelkopf Abutment

Titanlegierung,
(Titan-6%Aluminium-4%Vanadium)

1. INDIKATIONEN

1.1. Indikationen für eine Implantatbehandlung:
• Einzelzahnlücke, sowie partielle und totale Zahnlosigkeit
• Schlechte Prognose der Zahnüberlebensrate
• Verbesserung der Lebensqualität bezogen auf die Mundge-

sundheit 
• Vermeidung von Zahnpräparationen
• Wiederherstellung der natürlichen Zahnästhetik
• Erhaltung des Knochenniveaus
• Verbesserung der Prothesenfixierung und -stabilisierung

1.2 Spezifische Indikationen – GC Aadva Short Implant
Das kurze Aadva Implantat ist für den Einsatz im Unterkiefer mit 
reduzierter vertikaler Knochendimension indiziert, wenn ein kur-
zes Aadva Implantat gesetzt werden kann, ohne dabei den Unter-
kieferkanal und -nerv zu beeinträchtigen. Das kurze Implantat ist 
so einzusetzen, dass der raue Teil subkrestal inseriert wird, wobei 
der polierte Teil auf Kieferkammniveau verbleibt. Bei kurzen Im-
plantaten mit einem Durchmesser von 4,2 mm sollten immer ver-
blockte prothetische Versorgungen, unter Ein beziehung eines 
zusätzlichen benachbarten Implantates, erstellt werden. Kurze 
Implantate mit einem Durchmesser von 5,2 mm können für Einzel-
zahnrestaurationen, mit einem angemessenem Kronen-Implan-
tat-Verhältnis und geringen Kaukräften, verwendet werden, wenn 
der intermaxilläre Abstand ausreichend ist und keine Okklusions-
erkrankungen oder Para funktionen vorliegen. 

1.3. Spezifische Indikationen – GC Aadva Narrow Implant
Das schmale Aadva Implantat ist indiziert bei Patienten mit  
geringen Kaukräften, wenn der intermaxilläre Abstand aus-
reichend ist und keine Okklusionserkrankungen oder Para-
funktionen vorliegen.

 Nachfolgend empfohlene Empfängerregionen:
• Seitliche Schneidezähne des Oberkiefers
• Unterkiefer-Schneidezähne
 Bei Verwendung im Prämolarenbereich wird eine verblockte 

prothetische Versorgung, unter Einbeziehung eines zusätzlichen 
benachbarten Implantates, empfohlen. Das schmale Aadva 
Implantat ist nicht für die Anwendung im Molaren- und Eck-
zahnbereich geeignet.

2. KONTRAINDIKATIONEN

2.1. Absolute Kontraindikationen:
• Überempfindlichkeit gegen Titan oder Bestandteile einer  

Titanlegierung
• Allgemeiner medizinischer Zustand, der kleinere orale chirur-

gische Eingriffe ausschließt (z. B. kürzlich aufgetretener Myo-
kardinfarkt/CVI, schwere Blutkrankheiten, Blutungsprobleme, 
unkontrollierbare endokrine Störungen, rezente Klappenpro-
thesen, schwere Nierenerkrankungen usw.)

• Hohe Strahlendosis und/oder Chemotherapie
• Intravenöse Bisphosphonat-Therapie
• Hohes Risiko für medikamenteninduzierte Osteonekrose des Kiefers
• Akute Entzündung in der Empfängerregion
• Unbehandelte Parodontitis
• Psychischer Gesundheitszustand, der eine invasive Chirurgie 

ausschließt
2.2. Relative Kontraindikationen:

• Niedrig dosierte Strahlentherapie im Kopf- und Halsbereich
• Immungeschwächter Patient
• Systemische und metabolische Erkrankungen und/oder Be-

handlungen, die die Heilung und Knochenphysiologie beein-
trächtigen

• Orale Bisphosphonat-Therapie
• Geringes Risiko für medikamentenbedingte Osteonekrose des 

Kiefers
• Nicht abgeschossene Wachstums- und Entwicklungsphase
• Unzureichende Breite und Höhe des Knochens in der Empfän-

gerregion bzw. der Extraktionsalveole
• Chronische Entzündungen, gutartige Läsionen (z.B. Tumore, 

Zysten) oder Traumata in der Empfängerregion
• Parafunktionelle Gewohnheiten (z.B. Bruxismus, Pressen), Tris-

mus, ungünstiger intermaxillärer Abstand, Okklusionserkran-
kungen

• Starker Drogen-, Alkohol- und/oder Tabakkonsum
• Schlechte Mundhygiene

VORBEREITUNG

1. Implantat
a) Nicht steriler Assistent: Öffnet die Blisterpackung und lässt den sterilen 

Behälter auf ein steriles Tuch fallen, ohne diesen dabei zu berühren.
b) Steriler Assistent: Hält Behälter mit dem Deckel nach oben und 

nimmt den Deckel ab.
c) Sterile Entnahme des lmplantates durch den Behandler.

2. Abutment/Schraube
a) Nicht steriler Assistent: Zieht das Siegel der nicht sterilen Blister-

packung ab und lässt die Komponente ohne diese zu berühren, in 
eine sterile Titanschale fallen.

b) Sterile Aufnahme durch de n Behandler.

SICHERHEITSHINWEISE

1. GC Aadva Implantate dürfen nur von Fachpersonal verwendet 
warden, das entsprechend ausgebildet und geschult ist.

2. Die Gebrauchsanweisung sowie die Anweisungen im Hand-
buch zum GC Aadva lmplantat sind zu befolgen.

3. Vor dem Eingriff müssen die Patienten einer gründ lichen all-
gemein- und zahnmedizinischen Unter suchung unterzogen 
werden, einschließlich Röntgenuntersuchung und Modellana-
lyse. Danach sollte der Behandlungsplan aufgestellt werden.

4. Die Komponenten des GC Aadva Implantatsystems können 
nicht in Verbindung mit anderen Implantatsystemen verwen-
det werden.

5. Nicht verwenden, wenn der sterile Behälter beschädigt ist 
oder bereits geöffnet wurde. Beschädigte oder kontaminierte 
Produkte nicht verwenden!

6. Die sterilen Komponenten sind Einwegartikel. Nicht erneut ste-
rilisieren! Das Wiederverwenden dieser Komponenten könnte 
eine Infektion hervorrufen oder die Osseointegration gefähr-
den. Nicht nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums verwenden.

7. Stets die mit diesem System gelieferten sterilen Instrumente 
verwenden.

8. Bei Auftreten von Empfindlichkeitsreaktionen sollte die Ver-
wendung eingestellt und ein Arzt hinzu gezogen werden.

9. Nach dem Eingriff sind regelmäßige Kontrolluntersuchungen 
wichtig.

UNERWÜNSCHTE NEBENWIRKUNGEN

1. Mangelnde Osseointegration.
2. Anhaltende Schmerzen, Taubheitsgefühl, Gefühlsstörungen.
3. Verzögerte dentale Metallallergien.

LAGERUNG

Kühl und dunkel lagem; von Hize, Feuchtigkeit und Sonnene instrahlung 
femhalten. Haltbarkett: wie auf der Verpackung angegeben 

MR
bedingt MR-sicher

Nichtklinische Tests haben gezeigt, dass die Konfiguration des Aadva-Im-
plantatsystems MR-tauglich ist. Ein Patient mit Aadva Implantaten und 
Abutments kann sicher in einem MR-System gescannt werden, dass die 
folgenden Bedingungen erfüllt:
 
• Statisches Magnetfeld: 1,5 oder 3 T
• Maximaler räumlicher Feldgradient:

••  1,5 T: 60,37 T/m (= 6037 G/cm)
••  3 T: 30,19 T/m (= 3019 G/cm)
••  Hochfrequenzfeld-Exposition (HF):
••  HF-Anregungsimplus: Zirkulär polarisiert
••  HF-Sendespule: Ganzkörper Sendespule
••  HF-Empfangsspule: Ganzkörper Empfangsspule

• Maximal zulässige gemittelte spezifische Ganzkörper-Absorptionsrate 
(SAR): Normaler Betriebsmodus, 2 W/kg

Anmerkung:
Unter den oben definierten Scanbedingungen wird erwartet, dass die 
Konfiguration des Aadva Implantatsystems nach 15 Minuten kontinuier-
lichem Scannen einen maximalen Temperaturanstieg von weniger als 2,3 °C 
bei 1,5 T und weniger als 2,6 °C bei 3 T erzeugt.

In nichtklinischen Tests erstreckt sich das von einem Implantat verur-
sachte Bildartefakt bei 1,5 T etwa 12 mm vom Rand der Fixture auf  
Gradienten-Echo-Bildern und 13 mm auf Spin-Echo-Bildern.

Zuletzt aklualisiert: 10/2022

Avant utilisation, veuillez lire attentivement le mode d’emploi et 
le manuel GC Implant Aadva. FR

GC Implant Aadva®
SYSTÈME D’IMPLANTS DENTAIRES

Mode d’emploi relatif aux COMPOSANTS STÈRILES
Usage réservé aux professionnels des soins dentaires dans les indications 
recommandées.

COMPOSANT STÉRILE

GC Implant Aadva Composition

Implant standard
Implant Conique 
Short Implant
Vis de fermenture
Vis de cicatrisation
Pilier SR
Pilier SR à 17°
Pilier SR à 30°
Pilier-Attachement boule

Alliage de titane,
(titane-6% aluminium - 4% vanadium)

1. INDICATIONS

1.1. Indications de traitement implantaire :
• Édentement partiel et total
• Pronostic de la dent défavorable
• Amélioration de la qualité de vie liée à la santé bucco-dentaire
• Éviter la mutilation des dents adjacentes (bridges)
• Indications esthétiques 
• Préservation du volume osseux
• Amélioration de la rétention et de la stabilisation des prothèses

1.2. Indications spéciales – GC Aadva Short Implant (implant court)
 GC Aadva Short Implant est indiqué à la mandibule lorsque la 

dimension osseuse verticale est réduite et peut recevoir le GC 
Aadva Short Implant sans entrave du nerf alvéolaire inférieur. 
L’implant court doit être placé avec la partie rugueuse immer-
gée, laissant la partie polie au niveau de la crête. Dans le cas 
d’édentements partiels, un implant court de Φ4,2 mm doit tou-
jours être utilisé avec une restauration prothétique solidarisée 
comprenant un ou plusieurs implants adjacents supplémen-
taires. Les implants courts Φ5,2 mm peuvent être utilisés pour les 
restaurations unitaires présentant un bon rapport couronne/
implant, de faibles forces masticatoires, une distance intermaxil-
laire appropriée et l’absence d’habitudes parafonctionnelles ou 
de problèmes occlusaux.

1.3. Indications spéciales – GC Aadva Narrow Implant
 L’implant GC Aadva Narrow est indiqué pour les patients présentant 

de faibles forces masticatoires, une distance intermaxillaire ap-
propriée et l’absence d’habitudes parafonctionnelles ou pro-
blèmes occlusaux. 

 Les régions suivantes sont considérées comme des sites rece-
veurs possibles :
• Incisives latérales maxillaires
• Incisives mandibulaires

En cas d’utilisation dans la région des prémolaires, il est recom-
mandé de procéder à une restauration prothétique solidarisée 
comprenant un ou plusieurs implants adjacents supplémen-
taires. L’implant GC Aadva Narrow n’est pas indiqué pour une 
utilisation dans la région postérieure et canine.

2. CONTRE-INDICATIONS

2.1. Contre-indications absolues :
• Hypersensibilité au titane ou aux composants de l’alliage
• Etat médical général contre-indiquant les interventions chirurgi-

cales buccales mineures (ex : infarctus du myocarde/AVC récent, 
troubles sanguins graves, problèmes de saignement, troubles en-
docriniens incontrôlables, prothèse valvulaire récente, trouble ré-
nal grave, etc.)

• Forte dose de radiothérapie et/ou de chimiothérapie 
• Traitement par biphosphonates injectables
• Risque élevé d’ostéonécrose de la mâchoire induite par des mé-

dicaments 
• Inflammation aiguë dans la région receveuse
• Maladie parodontale non contrôlée 
• État de santé mentale empêchant une chirurgie invasive

2.2. Contre-indications relatives :
• Radiothérapie à faible dose dans la région de la tête et du cou
• Patient immunodéprimé
• Maladie systémique et métabolique et/ou traitement altérant la 

cicatrisation et la physiologie osseuse.
• Traitement par bisphosphonates oraux
• Faible risque d’ostéonécrose de la mâchoire liée à la médication
• Croissance et développement inachevés
• Largeur et hauteur inadéquates du lit osseux receveur ou de l’al-

véole d’extraction 
• Inflammation chronique, lésions bénignes (ex : tumeurs, kystes) 

ou traumatisme dans la région receveuse 
• Habitudes parafonctionnelles (bruxisme, serrement des dents), 

faible ouverture buccale, distance intermaxillaire défavorable, 
problèmes occlusaux.

• Consommation excessive de drogues, d’alcool et/ou de tabac 
• Mauvaise hygiène bucco-dentaire

PRÉPARATION

1. Implant
a) Faites ouvrir l’emballage transparent par un(e) assistant(e) non stérile
b) Déposez le récipient stérile sur une serviette stérile.
c) Maintenez le récipient avec le capuchon vers le haut et ôter celui-ci.
d) Retirer l’implant avec l’instrument approprié.

2. Vis de pilier
a) Faites ouvrir l’emballage transparent non stérile par un(e) assis-

tant(e) non stérile.
b) Placer le composant dans une cuvette stérile.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

1. GC Implant Aadva doit être utilisé uniquement par des profes-
sionnels des soins dentaires ayant reçu un enseignement et 
une formation appropriés.

2. Suivre le mode d’emploi décrit dans le manuel GC Implant Aadva.
3. Avant l’intervention chirurgicale, un examen médical général 

approfondi du patient comprenant des analyses radiogra-
phiques et des études sur modèle doit être effectué, et un 
plan de traitement doit être élaboré.

4. Les composants du système GC Implant Aadva ne peuvent pas 
être utilisés en combinaison avec d’autres systèmes d’implants.

5. Ne pas utiliser si le conditionnement stérile est endommagé 
ou a été ouvert. Ne pas utiliser un produit endommagé ou 
contaminé.

6. Les composants stériles sont exclusivement à usage unique. 
Ne pas restériliser. La réutilisation ou la restérilisation de ces 
composants peut provoquer une infection chez le patient ou 
un échec/une perte de l’intégration osseuse. Ne pas utiliser 
après la date de péremption.

7. Toujours utiliser les instruments stériles fournis spécialement 
pour ce système.

8. En cas d’apparition de réactions de sensibilisation, interrompre 
l’usage du produit et consulter un médecin.

9. Il est important de procéder à des examens réguliers et à un 
traitement de suivi après l’intervention.

EFFETS INDÉSIRABLES

1. Échec ou perte de l’intégration osseuse.
2. Douleur prolongée, engourdissement, modification des sensations.
3. Allergies retardées au métal dentaire.

STOCKAGE

Conserver dans un endroit frais et sombre, loin de la chaleur, l’humidité  
et de la lumière du soleil directe.
Durée de conservation : comme indiqué sur l’emballage

MR
 Résonance Magnétique : RM

Des tests non cliniques ont montré que la conception du système  
d’implant Aadva est compatible RM. Un patient avec des implants et des 
piliers Aadva peut être scanné en toute sécurité dans un système d’IRM 
qui répond aux conditions suivantes :

• Intensité du champ magnétique statique: 1,5 ou 3 T
• Gradient de champ spatial maximal :

•• 1,5 T : 60,37 T/m (= 6037 G/cm)
•• 3 T : 30,19 T/m (= 3019 G/cm)

• Exposition au champ de radiofréquence (RF) :
•• stimulation par radiofréquence : polarisation circulaire (CP)
•• Bobine d’émission de radiofréquence: bobine d’émission du corps 

entier
•• Type de bobine de réception de radiofréquence: bobine de réception 

du corps entier
•• Débit d’absorption spécifique moyen (DAS) maximal autorisé pour 

l’ensemble du corps : Mode de fonctionnement normal, 2 W/kg

Note:
Dans les conditions de scannage définies ci-dessus, la configuration du 
système Aadva Implant devrait produire une élévation de température 
maximale inférieure à 2,3 °C à 1,5 T et inférieure à 2,6 °C à 3 T après 15 
minutes de scannage continu.

Dans les essais non cliniques, l’artefact causé par un implant, s’étend à 
environ 12 mm du bord de l’appareil sur l’image d’écho de gradient, et 13 mm 
sur les images d’écho de spin, à 1,5 T.

Dernière révision : 10/2022

Leggere attentamente le istruzioni per l’uso e il manuale sugli 
impianti GC Aadva prima dell’uso. IT

GC Implant Aadva®
SISTEMA PER IMPIANTI DENTALI 

Istruzioni per l’uso di COMPONENTI STERILI
Per uso esclusivamente professionale odontoiatrico nelle indicazioni  
raccomandate.

COMPONENTI STERILI

GC Impianti Aadva Composizione

Impianto standard 
Impianto conico 
Short Implant
Vite di copertura
Vite di guarigione
Moncone SR
Moncone SR a 17°
Moncone SR a 30°
Moncone a sfera

Lega di titanio, 
(Titanio-6%Alluminio-4%Vanadio)

1. INDICAZIONI

1.1. Indicazioni per il trattamento implantare:
• Edentulismo parziale e totale
•  Prognosi dei denti negativa
•  Miglioramento della qualità della vita correlata alla salute orale
•  Evitare la preparazione dei denti
•  Sviluppo dell’aspetto naturale dei denti
•  Conservazione del volume crestale
•  Miglioramento della ritenzione e stabilizzazione della protesi

1.2. Indicazioni speciali – GC Aadva Short Implant
L’impianto GC Aadva Short è indicato per l’uso nella mandibola 
con ridotta dimensione ossea verticale che può ospitare l’im-
pianto GC Aadva Short senza ostacolare il canale mandibolare e 
il suo contenuto. L’impianto corto va posizionato con la parte 
ruvida sommersa, lasciando la parte levigata a livello crestale. 
Nel caso di ponti parziali, un impianto corto da Φ4,2 mm deve 
essere sempre restaurato con una protesi splintata che includa 
impianti adiacenti aggiuntivi. Gli impianti corti Φ5,2 mm posso-
no essere utilizzati per restauri di unità singole con un buon rap-
porto corona-impianto, basse forze masticatorie, distanza inter-
mascellare appropriata e assenza di abitudini parafunzionali o 
malattie occlusali.

1.3. Indicazioni speciali – Impianto GC Aadva Narrow
 L’impianto GC Aadva Narrow è indicato per pazienti con basse 

forze masticatorie, adeguata distanza intermascellare e assenza 
di abitudini parafunzionali o malattie occlusali.

 Le seguenti regioni presentano possibili siti destinatari:
• Incisivi laterali mascellari
•  Incisivi mandibolari

Se utilizzato nella regione premolare, si raccomanda una splin-
tata che includa impianti adiacenti aggiuntivi. L’impianto GC 
Aadva Narrow non è indicato per l’uso nella regione posteriore 
e canina.

2. CONTROINDICAZIONI

2.1. Controindicazioni assolute:
• Ipersensibilità al titanio o componenti di leghe di titanio
•  Stato di salute generale che preclude interventi chirurgici orali 

minori (es. recente infarto del miocardio/CVI, gravi disturbi del 
sangue, problemi di sanguinamento, disturbi endocrini incon-
trollabili, recente protesi valvolare, grave disturbo renale, ecc.)

•  Alte dosi di radiazioni e/o chemioterapia
•  Terapia endovenosa con bifosfonati
•  Alto rischio di osteonecrosi della mascella indotta da farmaci
• Infiammazione acuta nella regione ricevente
•  Malattia parodontale incontrollata
•  Stato di salute mentale che preclude la chirurgia invasiva

2.2. Controindicazioni relative:
• Radioterapia a basse dosi nella regione della testa e del collo
•  Paziente immunocompromesso
•  Malattia sistemica e metabolica e/o trattamento che compro-

mette la guarigione e la fisiologia ossea
•  Terapia orale con bifosfonati
•  Basso rischio di osteonecrosi della mascella correlata ai farmaci
•  Crescita e sviluppo incompleti
•  Larghezza e altezza inadeguate nel letto osseo ricevente o 

nell’alveolo estrattivo
•  Infiammazione cronica, lesioni benigne (es. tumori, cisti) o 

traumi nella regione ricevente
•  Abitudini parafunzionali (es. bruxismo, serramento), trisma, 

distanza intermascellare sfavorevole, malattie occlusali
•  Uso pesante di droghe, alcol e/o tabacco
•  Scarsa igiene orale



PREPARAZIONE

1. Impianto
a) Assistente non sterile: Aprire la confezione di blister e versare  

il contenuto della confezione sterile su una garza sterile.
b) Assistente sterile: Tenere la confezione sterile con il cappuccio  

rivolto verso l’alto e rimuovere il cappuccio.
c) Estrarre l’impianto.

2. Moncone/vite
Assistente non sterile: Scartare la confezione di blister e versare il com-
ponente nella vaschetta di titanio sterile.

AVVERTENZE

1. Gli impianti GC Aadva devono essere utilizzati solamente da 
odontoiatri professionisti adeguatamente istruiti e formati. 

2. Seguire le istruzioni per l’uso riportate nel Manuale degli  
Impianti GC Aadva.

3. Prima della chirurgia, sottoporre il paziente ad accurata visita 
medica generale e orale, incluso un esame radiografico e  
un’analisi del modello. È inoltre opportuno elaborare un piano 
di trattamento. 

4. I componenti del sistema di Impianti GC Aadva non possono 
essere utilizzati con altri sistemi per impianti. 

5. Non utilizzare se il contenitore sterile è danneggiato o già 
aperto. Non usare il prodotto se è danneggiato o contaminato. 

6. I componenti sterili sono monouso. Non ri-sterlizzare. Se questi 
componenti vengono riutilizzati o ri-sterilizzati, il paziente  
potrebbe subire infezioni e si potrebbe compromettere  
o perdere l’osteointegrazione. Non usare dopo la data di  
scadenza. 

7. Usare sempre gli strumenti sterili forniti per questo specifico 
sistema. 

8. Se si verificano reazioni di sensibilizzazione, interrompere l’uso 
del prodotto e consultare un medico. 

9. Dopo l’intervento è importante effettuare un controllo regolare 
e un trattamento di follow-up adeguato.

EVENTI AVVERSI

1. Mancanza o perdita di osteointegrazione. 
2. Dolore prolungato, parestesia, cambiamenti nella sensibilità.
3. Allergie ai metalli dentali insorte a distanza. 

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo frescoe buio, lontano dal calore, dell’umidità e dalla 
luce solare diretta.
Scadenza: come descritta sulla confezione.

MR
Magnetic Resonance Conditional

Test non clinici hanno dimostrato che la configurazione del sistema  
implantare Aadva è MR conditional. Un paziente con impianti e monconi 
Aadva può essere scansionato in sicurezza in un sistema RM che soddisfi 
le seguenti condizioni:

• Intensità del campo magnetico statico: 1,5 o 3 T
• Gradiente massimo del campo spaziale:

•• 1,5 T: 60,37 T/m (= 6037 G/cm)
•• 3 T: 30,19 T/m (= 3019 G/cm)

• Esposizione al campo a radiofrequenza (RF):
•• Eccitazione a radiofrequenza: Circolare Polarizzata (CP)
•• Bobina di trasmissione a radiofrequenza: bobina di trasmissione  

a corpo intero
•• Tipo di bobina di ricezione a radiofrequenza: bobina di ricezione  

a corpo intero
•• Tasso medio di assorbimento specifico massimo consentito per tutto 

il corpo (SAR) : modalità di funzionamento normale, 2 W/kg

Nota:
Nelle condizioni di scansione sopra definite, la configurazione del sistema 
Aadva Implant dovrebbe produrre un aumento massimo della tempera-
tura inferiore a 2,3 °C a 1,5 T e inferiore a 2,6 °C a 3 T dopo 15 minuti di 
scansione continua.

Nei test non clinici, l’artefatto dell’immagine causato da un impianto  
si estende per circa 12 mm dal bordo del dispositivo sull’immagine eco 
gradiente e 13 mm sulle immagini spin echo, a 1,5 T.

Ultima revisione: 10/2022

Antes de utilizarlo, lea cuidadosamente las instrucciones de uso 
y el Manual GC Implant Aadva. ES

GC Implant Aadva®
SISTEMA DE IMPLANTES DENTAL

Instrucciones de uso para COMPONENTES ESTERILIZABLES.
Sólo para uso por un profesional dental en las indicaciones recomendadas.

COMPONENTE ESTERILIZABLE 

GC Implant Aadva Composición

Standard Implant
Tapered Implant 
Short Implant
Cover Screw
Healing Screw
SR Abutment 
SR Abutment 17°
SR Abutment 30°
Ball Abutment

Aleación de Titanio, 
(Titanio-6%Aluminio-4%Vanadio)

1. INDICACIONES
1.1. Indicaciones para el tratamiento con implantes:

• Edentulismo parcial y total
• Mal pronóstico dental
• Mejora de la calidad de vida relacionada con la salud oral
• Evitar la preparación del diente
• Desarrollo de la apariencia natural del diente
• Preservación del volumen crestal
• Mejora de la retención y estabilización de la dentadura

1.2. Indicaciones especiales - GC Aadva Short Implant
El implante GC Aadva Short está indicado para su uso en la mandí-
bula con una dimensión ósea vertical reducida que pueda acomodar 
el implante GC Aadva Short sin impedir el canal mandibular y su  
contenido. El implante corto debe colocarse con la parte rugosa 
sumergida, dejando la parte pulida a nivel crestal. En el caso de 
puentes parciales, un implante corto de Φ4,2 mm siempre debe 
restaurarse con una restauración protésica ferulizada que incluya 
uno o varios implantes adyacentes adicionales. Los implantes  
cortos de Φ5,2 mm pueden utilizarse para restauraciones unitarias 
de casos con buena relación corona-implante, bajas fuerzas masti-

6. Steriele componenten zijn uitsluitend bestemd voor eenmalig 
gebruik. Niet opnieuw steriliseren. Hergebruik of hersterilisa-
tie van deze componenten kan infecties veroorzaken bij de 
patiënt of leiden tot verlies/mislukking van osseointegratie. 
Niet gebruiken na de vervaldatum.

7. Gebruik altijd steriele instrumenten die speciaal voor dit sys-
teem meegeleverd zijn.

8. Mochten er zich allergische reacties voordoen, dan moet het 
gebruik van het product worden stopgezet en een arts worden 
geconsulteerd.

9. Regelmatige controle en vervolgbehandelingen na een chirur-
gische ingreep zijn belangrijk.

BIJWERKINGEN

1. Mislukking of verlies van osseointegratie.
2. Langdurige pijn, versuffing, gevoelsveranderingen.
3. Later optredende allergie voor dentale metalen. 

OPSLAG

Bewaren op een koele en donkere plaats, beschermd tegen hoge tempe-
raturen, vocht en direct zonlicht.
Houbaarheid: zoals beschreven op de verpakking. 

MR
Magnetische Resonantie Voorwaarden

Niet-klinische testen hebben aangetoond dat de Aadva Implantaat  
Systeem configuratie MR conditioneel is.  Een patient met Aadva Implan-
taten en Abutments kan veilig worden gescand in een MR systeem het-
welk aan de volgende voorwaarden voldoet : 

• Statisch magnetisch veld sterkte : 1.5 of 3T
• Maximale ruimtelijke veldgradient 

•• 1.5 T: 60.37 T/m (= 6037 G/cm)
•• 3 T: 30.19 T/m (= 3019 G/cm)

• Radiofrequency (RF) veld blootstelling :
•• Radiofrequentie excitatie: Circularly Polarized (CP)
•• Radiofrequentie zender spoel: whole-body zender spoel
•• Radiofrequentie ontvanger spoel type: whole-body ontvanger spoel
•• Maximum toegestane whole-body gemiddelde specifieke absorptie 

ratio (SAR): Normale Operating Modus, 2 W/kg

Bemerking : onder de hierboven gedefinieerde scancondities wordt  
verwacht dat de Aadva Implantaat systeem configuratie een maximum 
temperatuurstijging van minder dagn2.3 °C bij 1.5 T en minder dan 2.6 °C 
bij 3 T na 15 minuten van ononderbroken scannen.

In niet-klinische testen, het beeld artefakt veroorzaakt door een implant 
bereikt ongeveer 12 mm van de toestel rand bij gradient echo beelden,  
en 13 mm bij spin echo beelden, bij 1.5 T

Laatste herziening: 10/2022

Antes de utilizar, leia cuidadosamente as instruções de utilização 
e o Manual do GC Implant Aadva. PT

GC Implant Aadva®
SISTEMA DE IMPLANTES DENTÁRIOS

Instruções de utilização dos COMPONENTES ESTÉREIS
Para utilização exclusiva por um profissional segundo as indicações 
recomendadas.

COMPONENTE ESTÉRIL

GC Implant Aadva Composição

Implante padrão
Implant cõnico 
Short Implant
Parafuso de encerramento
Parafuso de cicatrização Pilar SR 
Pilar SR 17° 
Pilar SR 30° 
Pilar de bola 

Liga de titânio,
(Titânio-6%Alumínio-4%Vanádio)

1. INDICAÇÕES

1.1. Indicações para o tratamento de implantes:
• Edentulismo parcial e total
• Prognóstico de dente deficiente
• Melhoria da qualidade de vida relacionada com a saúde oral
• Prevenção do preparo do dente
• Desenvolvimento da aparência natural do dente
• Preservação do volume ósseo
• Melhoria da retenção e estabilização de próteses

1.2. Indicações especiais – GC Aadva Short Implant
O GC Aadva Short Implant é indicado para utilização na mandí-
bula com uma dimensão óssea vertical reduzida que pode aco-
modar o GC Aadva Short Implant sem afetar o canal mandibular 
e o seu conteúdo. O implante curto deve ser colocado com a 
porção áspera submersa, deixando a parte polida ao nível da 
crista. No caso de pontes parciais, um implante curto de  
Φ4,2-mm deve ser sempre restaurado com uma restauração  
protética ferulizada que inclua implante(s) adjacente(s) adicio-
nal(is). Os implantes curtos de Φ 5,2 mm podem ser utilizados 
para restaurações unitárias de casos com uma boa relação  
coroa/implante, baixas forças de mastigação, distância inter-
maxilar apropriada e ausência de hábitos parafuncionais ou 
doenças oclusais.

1.3. Indicações especiais – GC Aadva Narrow Implant
 O GC Aadva Narrow Implant é indicado para pacientes com  

baixas forças de mastigação, distância intermaxilar apropriada e 
ausência de hábitos parafuncionais ou doenças oclusais.

 As seguintes regiões apresentam locais recetores exequíveis:
• Incisivos laterais maxilares
• Incisivos mandibulares

Se utilizado na região pré-molar, recomendase que seja restau-
rado com uma restauração protética ferulizada que inclua im-
plante(s) adjacente(s) adicional(is). O GC Aadva Narrow Implant 
não é indicado para utilização na região posterior e canina.

2. CONTRAINDICAÇÕES

2.1. Contraindicações absolutas:
• Hipersensibilidade ao titânio ou a componentes de liga de  

titânio
• Estado médico geral que impeça intervenções cirúrgicas orais 

ligeiras (ou seja, enfarte do miocárdio/AVC recente, perturba-
ções graves do sangue, problemas de hemorragia, distúrbios 
endócrinos incontroláveis, prótese valvular recente, perturba-
ções renais graves, etc.)

• Elevada dose de radiação e/ou quimioterapia

catorias, distancia intermaxilar adecuada y ausencia de hábitos 
parafuncionales o enfermedades oclusales.

1.3. Indicaciones especiales - GC Aadva Narrow Implant
El implante GC Aadva Narrow está indicado para pacientes con 
fuerzas masticatorias bajas, distancia intermaxilar adecuada y  
ausencia de hábitos parafuncionales o enfermedades oclusales.

 s siguientes regiones presentan sitios receptores factibles:
• Incisivos laterales maxilares
• Incisivos mandibulares

Si se utiliza en la región premolar, se recomienda restaurar  
con una restauración protésica ferulizada que incluya uno o  
varios implantes adyacentes adicionales. El implante GC Aadva 
Narrow no está indicado para su uso en la región posterior  
y canina.

2. CONTRAINDICACIONES
2.1. Contraindicaciones absolutas:

• Hipersensibilidad al titanio o a los componentes de la aleación 
de titanio

• Estado médico general que impida procedimientos quirúrgicos 
orales menores (es decir, infarto de miocardio/CVI reciente,  
trastornos sanguíneos graves, problemas de hemorragia,  
trastornos endocrinos incontrolables, prótesis valvulares recien-
tes, trastorno renal grave, etc.)

• Dosis altas de radiación y/o quimioterapia
• Tratamiento con bifosfonatos intravenosos
• Alto riesgo de osteonecrosis de la mandíbula inducida por medi-

camentos
• Inflamación aguda en la región receptora
• Enfermedad periodontal no controlada
• Estado de salud mental que impide la cirugía invasiva

2.2. Contraindicaciones relativas:
• Radioterapia de baja dosis en la región de la cabeza y el cuello
• Paciente inmunocomprometido
• Enfermedad sistémica y metabólica y/o tratamiento que afecte  

a la cicatrización y a la fisiología ósea
• Terapia oral con bifosfonatos
• Bajo riesgo de osteonecrosis mandibular relacionada con la  

medicación
• Crecimiento y desarrollo incompletos
• Anchura y altura inadecuadas en el lecho óseo receptor o en  

el alveolo de extracción
• Inflamación crónica, lesiones benignas (es decir, tumores,  

quistes) o traumatismos en la región receptora
• Hábitos parafuncionales (por ejemplo, bruxismo, apretamiento), 

trismo, distancia intermaxilar desfavorable, enfermedades oclusales 
• Consumo excesivo de drogas

PREPARACIÓN
1. Implante

a) Auxiliar no esterilizable: Abra el blister y derrame el contendeor 
del paquete estéril en una gasa estéril. 

b) Auxiliar esterilizable: Mantener el recipiente con la tapa hacia 
arriba y quitar la tapa.

c) Sacar el implante.
2. Aditamento/tornillo
 Auxiliar no esterilizable: abrir el blister no esterilizable y verter el com-

ponente en el bol de titanio estéril.

PRECAUCIONES
1. GC Implant Aadva sólo podrá ser utilizado por los profesionales 

dentales que recibieron una formación adecuada.
2. Siga las instrucciones de uso como se indica en el Manual de 

GC Implant Aadva.
3. Antes de la cirugía, se debe realizar un examen general médico 

y oral del paciente, incluyendo radiografías y análisis del  
modelo desarrollando un plan de tratamiento.

4. Los componentes del sistema GC Implant Aadva no se pueden 
utilizar en combinación con otros sistemas de implantes.

5. No utilizar si el envase estéril está dañado o abierto previamente. 
No utilice el producto dañado o contaminado.

6. Los componentes estériles son para un solo uso. No volver a 
esterilizar. La reutilización o re-esterilización de estos compo-
nentes puede causar infecciones a los pacientes o el fracaso o 
pérdida de la osteointegración. No usar después de la fecha de 
vencimiento

7. Siempre utilice los instrumentos estériles especialmente  
proporcionados para este sistema.

8. Si se experimentan reacciones de sensibilidad, descontinuar el 
uso del producto y consulte a un médico. 

9. Es importante, un examen regular y seguimiento del tratamiento 
después de la cirugía.

REACCIONES ADVERSAS
1. La falta o pérdida de la osteointegración.
2. Dolor prolongado, entumecimiento, cambios en la sensibilidad.
3. Alergias a los metales de tipo retardado.

ALMACENAMIENTO
Conservar en un lugar fresco y oscuro, lejos del calor, la humedad y la luz 
solar directa.
Caducidad: tal coma se describe en el envase.

MR
 Resonancia magnética condicional

Las pruebas no clínicas han demostrado que la configuración del sistema 
de implantes Aadva está condicionada por la MR. Un paciente con  
implantes y pilares Aadva puede ser escaneado con seguridad en un siste-
ma de MR que cumpla las siguientes condiciones

• Intensidad del campo magnético estático: 1,5 o 3 T
• Gradiente de campo espacial máximo:

•• 1,5 T: 60,37 T/m (= 6037 G/cm)
•• 3 T: 30,19 T/m (= 3019 G/cm)

• Exposición al campo de radiofrecuencia (RF):
•• Excitación por radiofrecuencia: Polarizada circularmente (CP)
•• Bobina de transmisión de radiofrecuencia: bobina de transmisión de 

cuerpo entero
•• Tipo de bobina de recepción de radiofrecuencia: bobina de recepción 

de cuerpo entero
•• Tasa de absorción específica (SAR) máxima permitida en todo el cuerpo: 

Modo de funcionamiento normal, 2 W/kg

Nota:
En las condiciones de exploración definidas anteriormente, se espera que 
la configuración del sistema Aadva Implant produzca un aumento máximo 
de la temperatura inferior a 2,3 °C a 1,5 T y a 2,6 °C a 3 T tras 15 minutos de 
exploración continua.

En pruebas no clínicas, el artefacto de imagen causado por un implante se 
extiende aproximadamente 12 mm desde el borde del dispositivo en la 
imagen de eco de gradiente, y 13 mm en las imágenes de eco espín, a 1,5 T.

Ùltima revisión: 10/2022

Lees de gebruiksaanwijzing en GC Implant Aadva-handleiding 
aandachtig voor gebruik. NL

GC Implant Aadva®
DENTAAL IMPLANTEERSYSTEEM

Gebruiksaanwijzing voor STERIELE COMPONENTEN
Alleen te gebruiken in de vermelde toepassingen door tandheelkundig 
gekwalificeerden.

STERIEL COMPONENT

GC Implant Aadva Samenstelling

Standaardimplantaat
Conisch implantaat 
Short Implant
Afdekschroef
Inheelschroef
SR Abutment
SR Abutment 17°
SR Abutment 30°
Bal Abutment

Titaniumlegering,
(titanium – 6% aluminium  

– 4% vanadium)

1. INDICATIES

1.1. Indicaties voor implantaatbehandeling:
• Gedeeltelijk en volledig edentulisme
• Slechte tandprognose
• Vooruitgang van levenskwaliteit gerelateerd aan orale gezond-

heid
• Het vermijden van tand preparaties
• Ontwikkeling van natuurlijke verschijning van de tand
• Behoud van crestaal volume
• Verbetering van gebitsretentie en stabilisatie

1.2. Speciale indicaties – GC Aadva Kort Implantaat
GC Aadva Kort Implantaat is geïndiceerd voor gebruik in de on-
derkaak met verminderde verticale botdimensie die het GC Aad-
va Kort Implantaat kan Ontvangen zonder het mandibulair ka-
naal en de inhoud ervan te belemmeren. Het kort implantaat 
moet worden geplaatst met het ruwe gedeelte volledig In het 
bot, zodat het gepolijste deel op het crestaal niveau zit. In het 
geval van gedeeltelijke bruggen moet een Φ4,2-mm Kort Im-
plantaat worden verbonden met bijkomende aangrenzende in-
mplantaten door middel van een gespalkte prothetische restau-
ratie, inclusief bijkomende aangrenzende implantaten. Φ5.2-mm 
Korte Implantaten kunnen worden gebruikt voor restauraties 
van afzonderlijke eenheden met een goede kroon-implantaatra-
tio, lage kauwkracht, geschikte intermaxillaire afstand en afwe-
zigheid van parafunctionele gewoonten of occlusieve ziekten.

1.3. Speciale indicaties – GC Aadva Smal Implantaat
 GC Aadva Smal Implantaat is geïndiceerd voor patiënten met 

lage kauwkracht, geschikte intermaxillaire afstand en afwezig-
heid van parafunctionele gewoonten of occlusieve ziekten.

 De volgende regio’s zijn geschikte ontvangstlocaties:
• Maxillaire laterale snijtanden
• Mandibulaire snijtanden

Indien gebruikt in de premolare regio, wordt aangeraden dat 
het wordt gerestaureerd met een gespalkte prothetische res-
tauratie, inclusief bijkomende aangrenzende implantaten. GC 
Aadva Smal Implantaat is niet geïndiceerd voor gebruik in de 
posterieure regio en hoektandregio.

2. CONTRA-INDICATIES

2.1. Absolute contra-indicaties:
• Hypergevoeligheid voor titanium of componenten van titani-

umlegering
• Algemene medische staat die kleine kaakchirurgische ingrepen 

belet (d.w.z. recent myocardinfarct/CVI, ernstige bloedstoornis-
sen, bloedingsproblemen, onbedwingbare endocriene stoornis-
sen, recente hartklepprothese, ernstige nierproblemen enz.)

• Hoge dosis radiatie en/of chemotherapie
• Intraveneuze bisfosfonaattherapie
• Hoog risico van medicatie-geïnduceerde osteonecrose van de kaak
• Acute ontsteking op de ontvangstlocatie
• Ongecontroleerde periodontale aandoening
• Mentale gezondheidsstatus die invasieve chirurgie belet

2.2. Relatieve contra-indicaties:
• Lage dosis radiotherapie in de hoofd- en nekregio.
• Immunodeficiënte patiënt
• Systemische en metabolische ziekte en/of behandeling die ge-

nezing en botfysiologie schaadt
• Orale bisfosfonaattherapie
• Laag risico van medicatie-gerelateerde osteonecrose van de 

kaak
• Onvolledige groei en ontwikkeling
• Ongeschikte wijdte en hoogte in ontvangend botbed of extrac-

tieholte
• Chronische ontsteking, goedaardige laesies (d.w.z. tumoren, cy-

sten) of trauma in de ontvangende regio
• Parafunctionele gewoonten (d.w.z. bruxisme, klemmen), tris-

mus, ongunstige intermaxillaire afstand, occlusieve ziekten 
• Zwaar drugs-, alcohol- en/of tabaksgebruik
• Gebrekkige mondhygiëne

VOORBEREIDING

1. Implantaat
a) Niet-steriele assistent: open de blisterverpakking en plaats het ste-

riel potje op een steriele doek.
b) Steriele assistent: houd het potje vast met het deksel omhoog en 

verwijder het deksel.
c) Haal het implantaat eruit.

2. Abutment/schroef
 Niet-steriele assistent: open de niet-steriele blisterverpakking en laat 

de component in de steriele titaniumschaal vallen.

VOORZORGSMAATREGELEN

1. GC Implant Aadva mag alleen gebruikt worden door tandzorg-
professionals met een passende opleiding en training.

2. Volg de gebruiksaanwijzing in de GC Implant Aadva-handlei-
ding.

3. Voor de chirurgische ingreep moet bij de patiënt een grondig 
algemeen medisch en oraal onderzoek uitgevoerd worden in-
clusief röntgenonderzoek en modelanalyse en moet er een 
behandelplan opgesteld worden.

4. Componenten van het GC Implant Aadva-systeem kunnen niet 
gebruikt worden in combinatie met andere implantaatsyste-
men.

5. Gebruik het steriele potje niet als het beschadigd is of als het al 
eerder geopend is. Gebruik geen beschadigde of verontreinig-
de producten.

DISTRIBUTED BY 
GC CORPORATION
76-1 Hasunuma-cho, Itabashi-ku, 174-8585 Tokyo Japan

 
 GC Tech Europe GmbH 

Harkortstr. 2, 58339, Breckerfeld, Germany, TEL: +49 2338 801980

• Terapia intravenosa com bisfosfonatos
• Risco elevado de osteonecrose da mandíbula induzida por 

medicação
• Inflamação aguda na região recetora
• Doença periodontal descontrolada
• Estado de saúde mental que impeça cirurgia invasiva

2.2. Contraindicações relativas:
• Radioterapia de baixa dose na região da cabeça e do pescoço
• Doente imunodeprimido
• Doença sistémica e metabólica e/ou tratamento que prejudi-

que a cicatrização e fisiologia óssea
• Terapia oral com bisfosfonatos
• Risco baixo de osteonecrose da mandíbula relacionada com 

medicação
• Crescimento e desenvolvimento incompleto
• Largura e altura inadequadas do leito ósseo recetor ou do al-

véolo de extração
• Inflamação crónica, lesões benignas (ou seja, tumores, quistos) 

ou traumatismos na região recetora
• Hábitos parafuncionais (ou seja, bruxismo, cerramento), trismo, 

distância intermaxilar desfavorável, doenças oclusais 
• Consumo excessivo de drogas, álcool e/ou tabaco
• Má higiene oral

PREPARAÇÃO

1. Implante
a) Assistente não esterilizado: Abre o blister e deixa cair a embalagem 

estéril sobre o pano estéril.
b) Assistente esterilizado: Segura na embalagem com a tampa virada 

para cima e retira a tampa.
c) Retira o implante.

2. Pilar/Parafuso
 Assistente não esterilizado: Abre o blister não estéril e deixa cair o 

componente numa taça de titânio estéril.

PRECAUÇÕES
1. GC Implant Aadva só pode ser utilizado por profissionais de 

medicina dentária que tenham recebido formação e treino 
adequados.

2. Respeite as instruções de utilização indicadas no  
Manual GC Implant Aadva.

3. Antes da cirurgia, deve proceder-se a um exame completo de 
medicina geral e oral ao paciente, incluindo análise radiográfi-
ca e modelagem, e desenvolver cuidadosamente um plano de 
tratamento. 

4. Os componentes do sistema GC Implant Aadva não podem ser 
utilizados em combinação com outros sistemas de implante.

5. Não utilizar se a embalagem estéril estiver danificada ou já esti-
ver aberta. Não utilizar o produto danificado ou contaminado. 

6. Os componentes estéreis destinam-se a uma utilização única. 
Não re-esterilizar. A reutilização ou re-esterilização destes com-
ponentes pode provocar infecções no paciente ou falha/perda 
de integração óssea. Não utilizar depois do fim da data de valida-
de. 

7. Utilizar sempre instrumentos estéreis disponibilizados especial-
mente para este sistema. 

8. Caso se observem reacções de sensibilidade, interrompa o uso 
do produto e refira a um médico. 

9. O exame regular e seguimento do tratamento após a cirurgia é 
importante.

EVENTOS ADVERSOS

1. Falha ou perda de integração óssea. 
2. Dor prolongada, dormência, alteração da sensação.
3. Alergias ao metal dentário retardadas. 

ARMAZENAMENTO

Armazenar em local fresco e seco, longe do calor, umidade e luz solar direta.
Prazo de validade: conforme descrito na embalagem.

MR
Ressonância magnética condicional

Os testes laboratoriais demonstraram que a configuração do Sistema de 
Implante Aadva é MR condizente. Um paciente com implantes e pilares 
Aadva pode ser digitalizado com segurança num sistema de MR que satis-
faça as seguintes condições:

• Força estática do campo magnético: 1,5 ou 3 T
• Gradiente máximo de campo espacial:

•• 1.5 T: 60.37 T/m (= 6037 G/cm)
•• 3 T: 30.19 T/m (= 3019 G/cm)

• Exposição ao campo de radiofrequência (RF):
•• Excitação de radiofrequência: Circularmente Polarizado (CP)
•• Bobina de trasmissao de radiofrequência: bobina de transmissão de 

corpo inteiro
•• Tipo de bobina de recebimento de radiofrequência: bobina de rece-

bimento de corpo inteiro
•• Taxa máxima de absorção específica média permitida em todo o cor-

po (SAR): Modo de funcionamento normal, 2 W/kg

Nota:
Nas condições de digitalização acima definidas, espera-se que a configu-
ração do sistema de implante Aadva produza um aumento da temperatura 
máxima inferior a 2,3 °C a 1,5 T e menos de 2,6 °C a 3 T após 15 minutos de 
análise contínua.

Em testes laboratoriais, o artefacto de imagem causado por um implante 
estende-se aproximadamente 12 mm da borda do dispositivo na imagem 
de eco gradiente, e 13 mm em imagens de eco de centrifugação, a 1,5 T.
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