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the instructions for use.
GC Ortho Connect™

LIGHT-CURED ORTHODONTIC ADHESIVE

For use only by a dental professional in the indications for use.

INDICATIONS FOR USE

1. Bonding metal brackets and attachments.

2. Bonding ceramic brackets.

3. Bonding plastic brackets and acrylic appliances.

CONTRAINDICATIONS

1. Avoid use of this product in patients with known allergies to
methacrylate monomer or methacrylate polymer.

2. Cementation of stainless steel crown-retained appliances (e.g.,
Herbst Appliances).

COMPOSITION
Dimethacrylate, silicon dioxide, barium glass, phosphoric acid ester
monomer, initiator, pigment, stabilizer

DIRECTIONS FOR USE
A.TOOTH PREPARATION
1. Clean tooth surfaces to be bonded with pumice and water.
Rinse thoroughly with water. Dry by gently blowing with an
oil-free air.
. Etch the tooth surface with GC Ortho Etching Gel 37%
phosphoric acid for 30 seconds. Rinse thoroughly with water.
Refer to the respective instructions for use.
Remove excess moisture by blowing with an oil-free air.
Prepared surfaces should be dry.
NOTE:
If the surface to be bonded contains porcelain, composite,
zirconia or metal, it should be treated accordingly. Porcelain
and composite should be sandblasted and pre-treated with
silane. Zirconia and metal should be sandblasted.
Refer to manufacturer’s instructions.
B.BRACKET PREPARATION
Make sure that the bracket is pretreated and handled according to

the manufacturer’s instructions.
gDispensing Tip
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1. Hold the syringe
upright and remove
the cap by turning
counterclockwise.

2. Promptly and
securely attach the
dispensing tip to the
syringe by
turning clockwise.

3. Place the light
protective cover until use.
NOTE:

C.SYRINGE PREPARATION
Cap F

Light protective
cover
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Take care not to attach the dispensing tip too tightly.
This may damage its screw. In order to ensure a tight connection
make sure that the threads are free of remnant material.
D.BONDING PROCEDURE

Brackets

1. Remove cover from the dispensing tip.
NOTE:
Prior to syringe material, make sure that the dispensing tip is
securely attached to the syringe. Any possible air from the
dispensing tip is removed by gently pushing forward the
syringe plunger with the tip pointing upwards until material
reaches the opening of the tip.

2. Slowly push the plunger to syringe material. If plugged, remove
the dispensing tip and extrude a small amount of material
directly from the syringe.

3. Coat the bonding surface of the bracket completely with the
paste.

4. Position the coated bracket on the tooth.

5. Press the bracket firmly against the enamel surface.

Using an explorer or a scaler, remove the excess adhesive at
this time. Press the bracket again. Continue placing additional
brackets. Place all brackets in a quadrant or in the full arch.
NOTE:
a. After removing excess adhesive, be careful not to disturb the
brackets before the adhesive is cured.
Movement of the brackets at this point might decrease the
bond strength.
b. Minimize exposure to ambient light. Ambient light can
shorten the manipulation time.

6. Light cure each bracket for 10 seconds each from the
mesial and distal aspects with an LED light curing device
(>500 mW/cm?, 460-480 nm).

NOTE:
a. Itis very important that the curing light be tested
periodically with a light meter to ensure adequate light output.
b. Keep light guide as close as possible to the bonding and
brackets.

Acrylic Appliances

1. Using a microetcher or a rotary instrument, roughen and place
retention holes in the internal surfaces of the appliance.
Prepare the teeth as mentioned in section #1.

To facilitate removal of the appliance, place petroleum jelly on
the occlusal surfaces of the teeth.
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4. Fill the internal surfaces of the appliance with GC Ortho Connect.

5. Seat into proper position.

6. Immediately remove excessive adhesive from the periphery of
the appliance.

7. Light-cure on the buccal, palatal and occlusal surfaces for
10 seconds each with an LED light curing device (>500 mW/cm?,
460-480 nm).

8. Appliance activation can begin at the patient's bedtime the
same evenin

E.DEBONDING PROCEDURE
Brackets

Grasp the bracket with a ligature cutter and, while supporting the
tooth with fingers from the lingual side, give a sharp clockwise
rotation to the bracket. If resistance is met, try again twisting in
the opposite direction. Remove any residual adhesive with a
rotary instrument.

Acrylic Appliances

To remove bonded appliances, flex the appliance in multiple sites
with band removing pliers. If this does not remove the appliance,
section the appliance and remove.

SHADE
Clear

STORAGE
Recommended for optimal performance, store at room temperature
(4-25°C / 39.2-77.0°F) away from direct sunlight.

PACKAGE

2x2.9g (2.0 mL) syringe,

4 x dispensing tip for GC Ortho Connect,
2 x light protective cover

CAUTION

. In case of contact with oral tissue or skin, remove immediately
with cotton or a sponge soaked in alcohol.

Flush with water. To avoid contact, a rubber dam and/or
COCOA BUTTER can be used to isolate the operation field
from the skin or oral tissue.

. In case of contact with eyes, flush immediately with water and
seek medical attention.

. Take care to avoid ingestion of the material.

In case of contact with unintended areas of tooth or prosthetic

appliances, remove with instrument, sponge or cotton pellet

before light curing.

. Do not use GC Ortho Connect in combination with eugenol

containing materials as eugenol may hinder GC Ortho Connect

from setting or bonding properly

Do not mix with other similar products.

. The dispensing tips cannot be sterilized in an autoclave or
chemiclave.

8. Do not wipe the dispensing tip with excessive alcohol as this
may cause contamination of the material.

. Wear plastic or rubber gloves during operation to avoid direct
contact with air inhibited resin layers in order to prevent possible
sensitivity.

10. Wear protective eye glasses during light curing.

11. When polishing the polymerized material, use a dust collector

and wear a dust mask to avoid inhalation of cutting dust.

12. Avoid getting material on clothing.

13. Dispose of all wastes according to local regulations.

14. In rare cases the product may cause sensitivity in some people.
If any such reactions are experienced, discontinue the use of the
product and refer to a physician.

15. Personal protective equipment (PPE) such as gloves, face
masks and safety eyewear should always be worn.
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Some products referenced in the present IFU may be classified as
hazardous according to GHS. Always familiarize yourself with the
safety data sheets available at:

www.gc.dental/ortho
They can also be obtained from your supplier.

CLEANING AND DISINFECTING

MULTI-USE DELIVERY SYSTEMS: to avoid cross-contamination
between patients this device requires mid-level disinfection.
Immediately after use inspect device and label for deterioration.
Discard device if damaged.

DO NOT IMMERSE. Thoroughly clean device to prevent drying and
accumulation of contaminants. Disinfect with a mid-level registered
healthcare-grade infection control product according to regional /
national guidelines.

For the Summary of Safety and Clinical Performance (SSCP) please
see EUDAMED database (https://ec.europa.eu/tools/eudamed) or
contact us at Regulatory.gce@gc.dental

Undesired effects- Reporting:

If you become aware of any kind of undesired effect, reaction or

similar events experienced by use of this product, including those

not listed in this instruction for use, please report them directly

through the relevant vigilance system, by selecting the proper

authority of your country accessible through the following link:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en

as well as to our internal vigilance system: vigilance@gc.dental

In this way you will contribute to improve the safety of this product.

UK Responsible Person
GC UNITED KINGDOM Ltd.
Coopers Court Newport Pagnell, Buckinghamshire, MK16 8JS

R Only
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Vor der Benutzung bitte die
Gebrauchsanweisung griindlich lesen!

GC Ortho Connect™

LICHTHARTENDER BRACKETKLEBER FUR
KIEFERORTHOPADISCHE BEHANDLUNGEN

Nur zur Verwendung durch zahnarztliches Fachpersonal gemaR den
Anwendungshinweisen.

INDIKATIONEN ZUR ANWENDUNG

1. Befestigen von Metall-Klebeattachments

2. Befestigen von Keramik-Klebeattachments

3. Befestigen von Kunststoff-Klebeattachments und Apparaturen

KONTRAINDIKATIONEN

1. Dieses Produkt darf nicht an Patienten verwendet werden, die eine
Allergie gegen Methylacrylatmonomer oder Methylacrylatpolymer
haben.

2. Zementieren von Bandern.

ZUSAMMENSETZUNG
Dimethacrylat, Siliziumdioxid, Bariumglas,
Phosphorsaureester-Monomer, Initiator, Pigment, Stabilisator

GEBRAUCHSANWEISUNG
A.ZAHNVORBEREITUNG
1. Reinigen Sie die zu beklebenden Zahnoberflachen mit Bimsstein
und Wasser. Spiilen Sie sie griindlich mit Wasser ab. Trocknen
Sie sie durch behutsame Anwendung von élfreier Luft.

2. Atzen Sie die Zahnoberflache mit dem 37%igen
Phosphors&ure-Atzmittel GC Ortho Etching Gel gemaR dessen
Gebrauchsanweisung.

3. Entfernen Sie UibermaBige Feuchtigkeit durch Anwendung von
Olfreier Luft. Die vorbereiteten Oberflachen miissen trocken
sein.

HINWEIS:

Wenn die zu beklebende Oberflache Porzellan, Komposit,
Zirkonium oder Metall enthalt, soll sie entsprechend
vorbehandelt werden. Porzellan und Komposit sandstrahlen und
mit Silan vorbehandeln. Zirkonium und Metall sollten
sandgestrahlt werden.

Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers.

B.BRACKET-VORBEREITUNG

Stellen Sie sicher, daR die Klebebasis des Brackets

gereinigt und fettfrei ist und den Anweisungen des

Herstellers gemaR positioniert wird.

C.SPRITZENVORBEREITUNG

1. Halten Sie die
Spritze aufrecht und
entfernen Sie die Kappe
durch eine Drehung
nach links.

2. Befestigen Sie die
Applikationsspitze
sofort und sicher mit
einer Drehung nach
rechts auf der Spritze. Lic

3. Schiitzen Sie sie bis
zum Gebrauch durch die Abdeckung vor Licht.

HINWEIS:

Achten Sie darauf, dass die Applikationsspitze nicht zu fest sitzt.

Dadurch kann ihre Verschraubung beschadigt werden. Stellen

Sie sicher, dass die Gewinde frei von Reststoffen sind, um eine

feste Verbindung zu gewéhrleisten.

D.KLEBEANLEITUNG

Brackets / Attachments

1. Entfernen Sie die Abdeckung von der Applikationsspitze.
HINWEIS:

Stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, dass die

Applikationsspitze fest auf der Spritze sitzt.

Entfernen Sie evtl. vorhandene Luft aus der Applikationsspitze,

indem Sie den Spritzenkolben mit der Spitze nach oben zeigend

nach vorne driicken, bis das Material die Spitzen6ffnung erreicht
hat.

2. Driicken Sie langsam den Kolben in das Spritzenmaterial.
Entfernen Sie bei einer Verstopfung die Applikationsspitze und
pressen Sie eine kleine Materialmenge direkt aus der Spritze
heraus.

3. Verteilen Sie mittels eines Spatels die Paste gleichmaRig auf der
Basis.

4. Positionieren Sie das mit Paste versehene Bracket auf dem
Zahn.

5. Driicken Sie das Bracket fest auf die Zahnoberflache. Entfernen
Sie dann mit einer Sonde oder einem Scaler den
uberschussigen Kleber.

Driicken Sie das Bracket erneut fest an.

Fahren Sie dann mit dem Positionieren weiterer Brackets fort.

Platzieren Sie alle Brackets in einem Quadranten oder in einem

vollen Zahnbogen.

HINWEIS:

a. Stellen Sie nach dem Entfernen des (iberschiissigen Klebers
sicher, dass die Brackets nicht mehr bewegt werden, bis der
Kleber ausgehartet ist. Das Bewegen der Brackets in dieser
Phase kann zu einer verminderten Haftfestigkeit flihren.

b. Verhindern Sie soweit wie méglich den Kontakt mit
Umgebungslicht. Dies kann die Verarbeitungszeit
verkirzen.

6. Fihren Sie eine Lichthartung aller Brackets von mesialer und
distaler Seite fiir jeweils 10 Sekunden mit einem
LED-Lichthartungsgerat (>500 mW/cm?, 460-480 nm) durch.
HINWEIS:

a. Es ist sehr wichtig, dass das Aushartungslicht
regelmagig mit einem Lichtmesser gepriift wird, um die
richtige Lichtabgabe sicherzustellen.

b. Halten Sie den Lichtfiihrer so nahe wie méglich an
Kleber und Brackets.

Kappe
4 Applikationsspitze
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tschutzabdeckungen

Acryl-Apparate
Rauen Sie die Oberflache mit einem Microetcher oder einem
rotierenden Instrument auf und positionieren Sie die
Retentionslécher in die Innenflache des Apparats.
Behandeln Sie die Zahne wie in Abschnitt 1 beschrieben vor.
. Tragen Sie Vaseline auf die Okklusalflachen der Z&hne auf, um
iberschiissigen Kleber leichter entfernen zu kénnen.
Tragen Sie dann auf die Innenseiten des Apparats GC Ortho
Connect auf.
Achten Sie auf die richtige Position.
. Entfernen Sie sofort iberschiissigen Kleber im Umfeld des
Apparats.
Flhren Sie eine Lichthartung von bukkaler, palatinaler und
okklusaler Seite fiir jeweils 10 Sekunden mit einem
LED-Lichthértungsgerat (500 mW/cm?, 460-480 nm) durch.
. Der Apparat kann am selben Tag vor dem Zubettgehen aktiviert
werden.
E.ABNAHMEANLEITUNG
Brackets / Attachments
Greifen Sie das Klebeelement mit einem geeignetem
Instrument, unterstiitzen Sie den Zahn mit den Fingern von der
Gegenseite und drehen Sie kurz nach rechts, gegebenenfalls auch
in die Gegenrichtung, bis es sich
I6st. Kleberreste mit einem rotierenden Instrument entfernen und
die Zahnoberflache polieren.
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Acryl-Apparate

Lésen Sie den verklebten Apparat mit einer
Bandentfernungszange an mehreren Stellen und entfernen Sie ihn.
Gegebenenfalls trennen Sie ihn in mehrere Teile.

FARBEN
Klar

LAGERUNG
Fir eine optimale Leistung wird eine Lagerung bei Raumtemperatur
(4-25° C) ohne direkte Sonneneinstrahlung empfohlen.

HANDELSFORM

2x2,99(2,0ml) Spritzen GC Ortho Connect,
4 x Applikationsspitzen fiir GC Ortho Connect,
2 x Lichtschutzabdeckungen

ACHTUNG
1. Bei Beriihrung mit dem Mundgewebe oder der Haut, das Material

sofort mit einem mit Alkohol befeuchteten Schwamm oder mit

einer Watterolle entfernen. Mit Wasser abspiilen. Die Haut oder

das Mundgewebe kann durch Kofferdam und/oder COCOA

BUTTER geschiitzt werden.

Bei Berlihrung mit den Augen, diese sofort mit Wasser spulen und

Arzt konsultieren.

Darauf achten, dass das Material nicht verschluckt werden kann.

Sollte es zum Kontakt mit anderen Zahnbereichen oder Prothesen

kommen, entfernen Sie das Material vor der Lichthartung mit

einem Instrument, Schwamm oder Baumwollgewebe.

. Verwenden Sie GC Ortho Connect nicht in Verbindung mit

Materialien die Eugenol enthalten, da dies dazu fiihren kann, dass

GC Ortho Connect nicht richtig aushértet oder klebt.

Nicht mit &hnlichen Produkten mischen.

Die Applikationsspitzen kdnnen nicht in einem Auto- oder

Chemiklav sterilisiert werden.

. Wischen Sie die Applikationsspitze nur mit wenig Alkohol ab, da
sonst das Material verunreinigt werden kénnte.

. Tragen Sie wahrend der Behandlung Plastik- oder
Gummihandschuhe.

10. Tragen Sie wéhrend der Lichthartung eine Schutzbrille.

11. Tragen Sie beim Bearbeiten des Klebers mit rotierenden

Instrumenten einen Mundschutz.

12. Vermeiden Sie den Kontakt des Materials mit Kleidung.

13. Entsorgen Sie die Abfélle gemaR den 6rtlichen Bestimmungen.

14. In seltenen Fallen reagieren Menschen empfindlich auf dieses
Produkt. Wenn eine derartige Reaktion eintritt, das Produkt nicht
mehr verwenden und einen Arzt konsultieren.

. Stets Schutzkleidung (PSA) wie Handschuhe, Mundschutz und
Schutzbrille tragen.
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Einige Produkte, auf die in der vorliegenden Gebrauchsanleitung
Bezug genommen wird, kénnen gemaRk dem GHS als geféhrlich
eingestuft sein. Machen Sie sich immer mit den
Sicherheitsdatenblattern vertraut, die unter folgendem Link erhaltlich
sind:

www.gc.dental/ortho
Die Sicherheitsdatenblatter kénnen Sie auRerdem bei Ihrem
Zulieferer anfordern.

REINIGUNG UND DESINFEKTION

VERPACKUNG ZUM MEHRFACHEN GEBRAUCH: um
Kreuzkontaminationen zwischen Patienten zu vermeiden, ist eine
Desinfektion mit einem geeigneten Desinfektionsmittel erforderlich.
Produkt direkt nach dem Gebrauch auf Abnutzung oder
Beschadigung untersuchen. Bei Beschadigung, Produkt entsorgen.
NIEMALS TAUCHDESINFIZIEREN. Das Produkt griindlich reinigen
und vor Feuchtigkeit schiitzen, um Kreuzkontaminationen zu
vermeiden. Desinfizieren Sie mit einem fiir Ihr Land zugelassenen
und registrierten (mid-level registered) Desinfektionsmittel.

Fir die Zusammenfassung der Sicherheit und klinischen Leistung
(SSCP) besuchen Sie bitte die EUDAMED-Datenbank
(https://ec.europa.eu/tools/eudamed) oder kontaktieren Sie uns unter
Regulatory.gce@gc.dental

MELDUNG UNERWUNSCHTER VORKOMMNISSE

Wenn Sie bei der Verwendung des Produkts unerwiinschte

Nebenwirkungen, Reaktionen oder &hnliche Vorkommnisse

feststellen, unabhangig davon, ob sie in dieser Gebrauchsanweisung

aufgefiihrt sind oder nicht, melden Sie diese bitte umgehend an

die entsprechende Meldebehdrde fiir Ihr Land, die Sie unter dem Link
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en

finden, sowie unsere interne Meldestelle vigilance@gc.dental

Auf diese Weise tragen Sie dazu bei, die Sicherheit dieses Produktes

zu verbessern.

Letzte Aktualisierung: 03/2024

Avant toute utilisation, lire
attentivement les instructions d’emploi.

GC Ortho Connect™

ADHESIF PHOTOPOLYMERISABLE ORTHODONTIQUE

A utiliser uniquement par un professionnel dentaire et dans le respect
du mode d'emploi.

INDICATIONS

1. Collage de brackets en métal et de fixations.

2. Collage de brackets en céramique.

3. Collage de brackets en plastique et d'appareils en acrylique.

CONTRE-INDICATIONS

1. Eviter d'utiliser ces produits chez des patients présentant une
allergie connue aux monomeéres ou polyméres méthacrylates.

2. Scellement d'appareils avec couronnes en acier inoxydable (par
ex. Appareil de Herbst).

COMPOSITION
Diméthacrylate, dioxyde de silicium, verre de baryum, monomére
d'ester d'acide phosphorique, initiateur, pigment, stabilisateur

MODE D'EMPLOI
A.PREPARATION DE LA DENT
1. Nettoyer a la pierre ponce et a I'eau les surfaces des dents a
coller. Rincer soigneusement a I'eau. Sécher en soufflant
légérement de I'air sans huile.
. Mordancer la surface de la dent a I'aide de gel GC Ortho Etching
Gel a I'acide phosphorique a 37 % pendant 30 secondes.
Rincer soigneusement a l'eau.
Se référer au mode d'emploi respectif.
. Retirer I'excés d'humidité en soufflant de I'air sans huile. Les
surfaces préparées devraient étre séches.
REMARQUE:
Si la surface a coller contient de la céramique, du composite, de
la zircone ou du métal, elle doit étre traitée en conséquence. La
céramique et le composite doivent étre sablés et prétraités avec
du silane. La zircone et le métal doivent étre sablés.
Se référer aux instructions du fabricant.
B.PREPARATION DES BRACKETS
S'assurer que le bracket est prétraité et manipulé
conformément aux instructions du fabricant.
C.PREPARATION DE LA SERINGUE
1. Tenir la seringue a la
verticale et retirer le
bouchon en tournant
dans le sens contraire
des aiguilles d'une
montre.
2. Fixer rapidement et
fermement I'embout
de distribution a la

t embout applicateur
<
<>
4
seringue en tournant
dans le sens des

5
rg] r% Capuchons de
aiguilles d'une montre.

protection
contre la lumiére

3. Placer le capuchon de protection contre la lumiére jusqu'a
utilisation.

REMARQUE:

Veiller a ne pas trop serrer I'embout de distribution.

Cela pourrait endommager le dispositif de vissage.

Afin de garantir une bonne fixation, s'assurer que les filetages

ne comportent aucun reste de produit.

D.PROCEDURE DE COLLAGE

Brackets

1. Retirer le capuchon de I'embout de distribution.

REMARQUE:

Avant d'injecter du produit, s'assurer que I'embout de

distribution est solidement fixé a la seringue. Toute éventuelle

présence d'air dans I'embout de distribution est évacuée en
poussant Iégérement le piston de la seringue avec I'embout
placé vers le haut jusqu'a ce que son contenu atteigne

I'ouverture de I'embout.

2. Pousser lentement le piston pour injecter du produit.

En cas de bouchon, retirer I'embout de distribution et extraire

une petite quantité de matiére directement depuis la seringue.

3. Couvrir complétement la surface de collage du bracket avec la
pate.

4. Positionner le bracket enduit sur la dent.

5. Appuyer fermement le bracket contre la surface de
I'émail. A l'aide d'une sonde exploratrice ou d'un
détartreur, retirer I'excés d'adhésif a ce stade.

Appuyer de nouveau sur le bracket. Continuer a placer d'autres

brackets. Placer tous les brackets sur un quadrant ou sur

I'arcade complete.

REMARQUE:

a. Aprés avoir retiré I'exces d'adhésif, veiller a ne pas bouger les
brackets avant que I'adhésif n'ait durci.

A ce stade, le mouvement des brackets pourrait diminuer la
force d'adhésion.

b. Réduire au maximum I'exposition a la lumiére ambiante. La
lumiére ambiante peut réduire la durée de manipulation.

6. Photopolymériser chaque bracket pendant 10 secondes sur les
zones mésiales et distales a I'aide d'un dispositif de
photopolymérisation LED (>500 mW/cm?, 460-480 nm).
REMARQUE:

a. il est tres important que la photopolymérisation soit testée
régulierement a I'aide d'un photometre afin de garantir une
intensité lumineuse adaptée.

b. Maintenir le guide de lumiére aussi prés que possible du
collage et des brackets.
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le bouchon

Appareils en acrylique
1. A l'aide d'un MicroEtcher ou d'un instrument rotatif, dépolir et
placer les orifices de fixation dans les surfaces internes de
I'appareil.
. Préparer la dent tel qu'indiqué dans la section #1.
Pour faciliter le retrait de I'appareil, placer de la vaseline sur les
surfaces occlusales des dents.
. Remplir les surfaces internes de I'appareil avec GC Ortho
Connect.
Placer dans la position appropriée.
. Retirer immédiatement I'excés d'adhésif autour de I'appareil.
Photopolymériser les surfaces buccales, palatines et occlusales
pendant 10 secondes chacune, avec un dispositif de
photopolymérisation LED (>500 mW/cm?, 460-480 nm).
. L'activation de I'appareil peut commencer a I'heure du coucher
du patient, le soir méme.
E.PROCEDURE DE DEPOSE
Brackets
Saisir le bracket avec une pince pour ligatures et, tout
en maintenant la dent avec les doigts cé6té langue,
tourner fermement le bracket dans le sens des aiguilles
d'une montre. En cas de résistance, réessayer en tournant dans la
direction opposée. Retirer tout résidu d'adhésif a I'aide d'un
instrument rotatif.

ENENAINY
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Appareils en acrylique

Pour retirer les appareils collés, tordre I'appareil a plusieurs
endroits a I'aide de pinces pour retirer les brackets. Si cette
méthode ne permet pas de retirer I'appareil, couper et retirer
I'appareil.

TEINTE
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STOCKAGE

Pour des performances optimales, il est recommandé de stocker le
produit a température ambiante

(4-25°C /39,2-77,0°F) et a I'abri de la lumiére du soleil.

CONDITIONNEMENT

2 seringues de 2,9 g (2,0 ml),

4 embout applicateur,

2 capuchons de protection contre la lumiére

ATTENTION
1. En cas de contact avec des tissus buccaux ou la peau, retirer
immédiatement le produit a I'aide d'un coton ou d'une éponge
imbibé(e) d'alcool. Rincer & I'eau. Pour éviter tout contact, il est
possible d'utiliser une digue dentaire en caoutchouc et/ou du
COCOA BUTTER pour isoler le champ d'opération de la peau ou
des tissus buccaux.

. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement avec de
I'eau et consulter un médecin.

. Veiller a ne pas ingérer de produit.

En cas de contact avec des zones non prévues de la dent ou des

appareils de prothese, retirer a |'aide d'un instrument, d'une

éponge ou d'un bout de coton avant de procéder a la
photopolymérisation.

Ne pas utiliser GC Ortho Connect en combinaison avec des

produits contenant de I'eugénol, car ce dernier pourrait empécher

GC Ortho Connect de se fixer ou de coller correctement.

Ne pas mélanger avec d'autres produits similaires.

. Les embouts de distribution ne peuvent pas étre stérilisés dans
un autoclave ou un chemiclave.

. Ne pas essuyer I'embout de distribution avec une quantité
excessive d'alcool car cela pourrait contaminer le produit.

. Porter des gants en plastique ou en caoutchouc pendant
I'application et éviter tout contact direct avec des couches de
résine inhibées par I'air afin d'éviter une éventuelle sensibilité.

10. Porter des lunettes protectrices pendant la
photopolymérisation.

11. Lors du polissage de la matiére polymérisée, utiliser un
dépoussiéreur et porter un masque antipoussiéres afin d'éviter
toute inhalation de poussiéres de découpe.

12. Eviter tout contact de la matiere avec les vétements.

13. Eliminer les déchets conformément aux réglementations locales
en vigueur.

14. Dans de rares cas, le produit peut occasionner une sensibilité
chez certaines personnes. Si ce type de réaction apparait,
interrompre |'usage du produit et consulter un médecin.

15. Un équipement de protection individuel (PPE) comme des gants,
masques et lunettes de sécurité doit étre porté.
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Certains produits mentionnés dans le présent mode d’emploi peuvent

étre classés comme dangereux selon le GHS. Familiarisez-vous avec

les fiches de données de sécurité disponibles sur:
www.gc.dental/ortho

Elles peuvent également étre obtenues auprés de votre fournisseur.

NETTOYAGE ET DESINFECTION

Systémes de distribution multi-usage: pour éviter toute contamination
croisée entre les patients, ce dispositif nécessite une désinfection de
niveau intermédiaire. Immédiatement apreés utilisation, inspecter le
dispositif et I'étiquette. Jeter le dispositif s'il est endommagé.

NE PAS IMMERGER. Nettoyer soigneusement le dispositif pour
prévenir I'asséchement et I'accumulation de contaminants.
Désinfecter avec un produit de contrdle de I'infection de niveau
intermédiaire selon les directives régionales / nationales.

Pour le Résumé des Caractéristiques de Sécurité et des
Performances Cliniques (RCSPC) consultez la base de données
EUDAMED (https://ec.europa.eu/tools/eudamed) ou contactez-nous
al'adresse Regulatory.gce@gc.dental

Déclaration d'effets indésirables:
Si vous avez connaissance d'effets indésirables, de réactions ou
d'événements de ce type résultant de I'utilisation de ce produit, y
compris ceux non mentionnés dans cette notice, veuillez les signaler
directement via le systéme de vigilance appropri¢, en sélectionnant
l'autorité compétente de votre pays accessible via le lien suivant:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
ainsi qu'a notre systéme de vigilance interne : vigilance@gc.dental
Vous contribuerez ainsi @ améliorer la sécurité de ce produit.

Derniére révision: 03/2024

Leggere attentamente le
istruzi prima dell'uso.

GC Ortho Connect™

ADESIVO ORTODONTICO FOTOPOLIMERIZZATO

Per utilizzo esclusivamente professionale.

INDICAZIONID’'USO

1. Bracket metallici di fissaggio e attacchi.

2. Bracket ceramici di fissaggio.

3. Bracket plastici di fissaggio e apparecchi acrilici.

CONTROINDICAZIONI

1. Evitare di usare il prodotto in pazienti notoriamente affetti da
allergie al monomero o al polimero di metacrilato.

2. Cementazione di apparecchi con corone in acciaio
inossidabile (es. apparecchi Herbst).

COMPOSIZIONE
Dimetacrilato, biossido di silicio, vetro di bario,
monomero di estere di acido fosforic, iniziatore, pigmento, stabilizzatore

ISTRUZIONI PER L'USO
A.PREPARAZIONE DEL DENTE
1. Pulire le superfici dentali da fissare con pietra pomice e acqua.
Sciacquare accuratamente con acqua. Asciugare spruzzando
delicatamente con aria priva di oli.

. Mordenzare la superficie del dente con GC Ortho Etching Gel a
base di acido fosforico al 37% per 30 secondi. Sciacquare
accuratamente con acqua.

Consultare le istruzioni per I'uso pertinenti.
. Rimuovere I'umidita in eccesso spruzzando con aria priva di oli.
Le superfici preparate devono essere asciutte.
NOTA:
Se la superficie da fissare contiene della porcellana, zirconio,
ceramica o metallo, la porcellana dovra essere sabbiata e
pretrattata con del silano, il zirconio la ceramica ed il metallo
dovranno solamente essere sabbiati.
Consultare le istruzioni del produttore.
B.PREPARAZIONE DEI BRACKET
Accertarsi che il bracket sia stato pretrattato e maneggiato come
previsto dalle istruzioni del produttore.

C.PREPARAZIONE DELLA SIRINGA

1. Tenere la siringa
in posizione verticale
e rimuovere il
cappuccio ruotandolo
in senso antiorario.

. Collegare
immediatamente e
saldamente il
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Cappuccio
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} Cappucci
% 'g] fotoprotettivi cap
beccuccio di
erogazione alla
siringa ruotandolo in senso orario.
. Riporre il cappuccio fotoprotettivo durante I'uso.
NOTA:
prestare attenzione a non collegare il beccuccio di
erogazione troppo saldamente per evitarne il danneggiamento.
Per garantire una connessione salda verificare che le filettature
siano prive di materiale residuo.
D.PROCEDURA DI FISSAGGIO

Bracket

1. Rimuovere il cappuccio dal beccuccio di erogazione.

NOTA:

Prima di utilizzare il materiale con la siringa, accertarsi che il

beccuccio di erogazione sia collegato alla siringa. Rimuovere

I'eventuale aria presente nel beccuccio di erogazione spingendo

delicatamente in avanti lo stantuffo della siringa con la punta

rivolta verso I'alto finché il materiale non raggiunge I'apertura del
beccuccio.

2. Premere lentamente lo stantuffo per far fuoriuscire
il materiale dalla siringa. Se il beccuccio di erogazione &
otturato, rimuoverlo ed espellere una piccola quantita di
materiale direttamente dalla siringa.

3. Ricoprire completamente la superficie di fissaggio del bracket
con la pasta.

4. Posizionare il bracket ricoperto sul dente.

5. Premere saldamente il bracket contro la superficie smaltata.

A questo punto, utilizzando uno specillo o un raschiatore per

rimuovere I'adesivo in eccesso.

Premere nuovamente il bracket. Proseguire applicando altri

bracket. Posizionare tutti i bracket in un quadrante o nell'intera

arcata.

NOTA:

a. dopo avere rimosso |'adesivo eccedente, prestare attenzione
a non toccare i bracket prima che I'adesivo sia polimerizzato.
I movimento dei bracket a questo punto puo ridurre la solidita
del fissaggio.

b. Ridurre al minimo I'esposizione alla luce ambientale, poiché
puo ridurre i tempi di lavorazione.

6. Fotopolimerizzare ciascun bracket per 10 secondi sotto il profilo
mesiale e distale con un'idonea lampada a LED (>500 mW/cm?,
460-480 nm).

NOTA:

a. & estremamente importante che la luce impiegata per questa
operazione venga sottoposta regolarmente a verifica con un
misuratore di luce, cosi da garantirne una sufficiente
emissione.

b. Tenere la guida luminosa il pit vicino possibile al fissaggio e
ai bracket.
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Apparecchi acrilici
1. Utilizzando una sabbiatrice o uno strumento a rotazione,
irruvidire e applicare i fori di ritenzione alle superfici interne
dell'apparecchio.
2. Preparare i denti come indicato nella sezione 1.
3. Per agevolare la rimozione dell'apparecchio, applicare vaselina
nelle superfici occlusive del dente.
4. Riempire le superfici interne dell'apparecchio con
GC Ortho Connect.
5. Collocare in posizione corretta.
6. Rimuovere immediatamente |'adesivo eccedente dalla parti
circostanti I'apparecchio.
7. Fotopolimerizzare nelle superfici orale, palatale e
lampada a LED (>500 mW/cm?, 460-480 nm).
8. L'attivazione dell'apparecchio puo iniziare la sera stessa quando
il paziente va a dormire.
.PROCEDURA DI RIMOZIONE
Bracket
Afferrare il bracket con un tronchesino per legature e, sostenendo
il dente con le dita sul lato linguale, far ruotare il bracket
rapidamente in senso orario. In presenza di resistenza, tentare
nuovamente girando nella direzione opposta. Rimuovere
I'eventuale adesivo residuo con uno strumento a rotazione.

m

Apparecchi acrilici

Per rimuovere gli apparecchi fissati, flettere I'apparecchio in piu
punti con pinze toglibande. Se questa operazione non consente la
rimozione dell'apparecchio, sezionarlo e rimuoverlo.

COLORI
Trasparente

STOCCAGGIO
Per prestazioni ottimali, conservare a temperatura ambiente
(4-25°C / 39,2-77,0°F) lontano dalla luce diretta del sole.

CONFEZIONE

2 siringhe da 2,9 g (2,0 ml),

4 Applicatori per GC Ortho Connect,
2 cappucci fotoprotettivi

ATTENZIONE
1. In caso di contatto con tessuto orale o cute, rimuovere
immediatamente con cotone o con una spugna immersi in alcool.
Sciacquare con acqua. Per evitare il contatto, & possibile
utilizzare una diga di gomma e/o COCOA BUTTER per isolare il
campo operatorio dalla cute o dal tessuto orale.

. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con
acqua e consultare un medico.

. Prestare attenzione a non ingerire il materiale.

. In caso di contatto accidentale con aree del dente o lavori

protesici, rimuovere con uno strumento, una spugna o un pellet di

cotone prima della fotopolimerizzazione.

Non utilizzare GC Ortho Connect in combinazione con materiali

contenenti eugenolo, poiché questa sostanza puo impedire il

corretto posizionamento o il fissaggio di GC Ortho Connect

. Non mescolare con altri prodotti simili.

I beccucci di erogazione non possono essere sterilizzati in

autoclave o chemiclave.

. Non pulire il beccuccio di erogazione con una quantita eccessiva

di alcool, perché il materiale potrebbe venire contaminato.

. Durante I'operazione indossare guanti di plastica o di gomma
onde evitare il contatto diretto con gli strati di resina inibiti
dall'ossigeno ed evitare possibile sensibilita.

10. Durante la fotopolimerizzazione indossare occhiali protettivi.

11. Durante la lucidatura del materiale polimerizzato utilizzare un

depolveratore e indossare una maschera antipolvere per evitare
di inalare la polvere di taglio.

12. Evitare di versare il materiale sugli abiti.

13. Smaltire tutti i rifiuti conformemente alle normative

14. In casi rari il prodotto puo causare sensibilita in alcuni soggetti.

Qualora vengano riscontrate reazioni di questo tipo, interrompere
I'uso del prodotto e consultare un medico.

15. Indossare sempre dispositivi di protezione individuale quali

guanti, maschere facciali e occhiali di protezione.
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Alcuni prodotti a cui si fa riferimento nelle istruzioni d’'uso possono

essere classificati come pericolosi secondo il GHS. Fate costante

riferimento alle schede di sicurezza disponibili su:
www.gc.dental/ortho

Possono anche essere richieste al fornitore.

PULIZIA E DISINFEZIONE

SISTEMI DI EROGAZIONE MULTIUSO: per evitare contaminazione
crociata fra i pazienti, questo dispositivo richiede una disinfezione di
medio livello. Immediatamente dopo I'uso ispezionare se il dispositivo
e l'etichetta sono deteriorati. Gettare il dispositivo se danneggiato.
NON IMMERGERE. Pulire con cura il dispositivo per prevenire
I'essicazione e I'accumulo di contaminanti. Disinfettare con un
prodotto di presidio sanitario per il controllo dell'infezione di medio
livello in conformita con le line guide regionali / nazionali.

Per il riepilogo della sicurezza e delle prestazioni cliniche (SSCP),
consultare il database EUDAMED
(https://ec.europa.eu/tools/eudamed) o contattarci all'indirizzo
Regulatory.gce@gc.dental

Segnalazione degli effetti indesiderati:
Se si viene a conoscenza di qualsiasi tipo di effetto indesiderato,
reazione o eventi simili verificatisi dall'uso di questo prodotto,
compresi quelli non elencati in queste istruzioni per I'uso, si prega di
segnalarli direttamente attraverso il sistema di vigilanza pertinente,
selezionando I'autorita competente del proprio paese accessibile
attraverso il seguente link:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
cosi come al nostro sistema di vigilanza interna: vigilance@gc.dental
In questo modo si contribuira a migliorare la sicurezza di questo
prodotto.

Ultima revisione: 03/2024

GC Ortho Connect™

ADHESIVO ORTODONTICO FOTOPOLIMERIZABLE

Para uso exclusivo de un profesional de la odontologia en las
indicaciones de uso.

INDICACIONES PARA USO

1. Adhesion de ataches y brackets metalicos

2. Adhesion de brackets ceramicos

3. Adhesion de brackets de plastico y aparatos acrilicos

CONTRAINDICACIONES

1. Evite utilizar este producto en pacientes con alergias conocidas a
monémero de metacrilato o polimeros de metacrilato.

2. Cementacion de aparatos con coronas de acero
inoxidable (p. ej. aparatos Herbst).

COMPOSICION
Dimetacrilato, dioxido de silicio, vidrio de bario, monémero de éster
de acido fosforico, iniciador, pigmento, estabilizador

INSTRUCCIONES DE USO
A.PREPARACION DEL DIENTE
1. Limpie la superficie de adhesion del diente con piedra pomez y
agua. Aclare por completo con agua. Séquela con una
aplicacion suave de aire sin aceite.

. Grabe la superficie del diente con GC Ortho Etching Gel de
acido fosférico al 37 % durante 30 segundos.

Aclare por completo con agua. Consulte las instrucciones de
uso correspondientes.

. Elimine el exceso de humedad con una aplicacién de aire
suave sin aceite. Las superficies preparadas deben estar
secas.

NOTA:
Si la superficie a adherir contiene, ceramica, composite,
circonio o metal deben pre-tratarse adecuadamente. La
ceramica y composite deben arenarse y pretratarse con silano,
mientras que el circonio y metal deben arenarse solo.
Consulte las instrucciones del fabricante.
B.PREPARACION DEL BRACKET
Asegurese de que el bracket se ha pretratado y
manipulado de acuerdo con las instrucciones del
fabricante.
C. PREPARACION DE LA JERINGA
1. Sujete la jeringa en
posicion vertical y
retire el tapon
girandolo en el
sentido contrario al
de las agujas del
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Puntas de
dispensacion

reloj. Protectores de
2. Fije inmediatamente luz
la punta de

dispensacion a la

jeringa girandola en el sentido de las agujas del reloj.

3. Coloque el protector de luz hasta su uso.

NOTA:

Tenga cuidado de no apretar demasiado la punta de

dispensacion, ya que se podria dafiar el tornillo. Para

garantizar una conexién hermética, asegurese de que no
haya restos de material en las roscas.
D.PROCEDIMIENTO DE ADHESION

Brackets

1. Retire la cubierta de la punta de aplicacion.

NOTA:

Antes de aplicar el material con la jeringa, asegurese de

que la punta de dispensacion esté bien fijada a esta.

Elimine el aire que pueda haber en la punta de aplicacion

presionando suavemente el émbolo de la jeringa con la punta

orientada hacia arriba hasta que el material llegue a la
abertura de la punta.

2. Presione lentamente el émbolo para aplicar el material.

Si se tapona, retire la punta de aplicacion y extruya una

pequefia cantidad de material directamente de la jeringa.

3. Recubra completamente la superficie de adhesion del
bracket con la pasta.

4. Coloque el bracket recubierto en el diente.

5. Presione el bracket firmemente contra la superficie del
esmalte. A continuacion, con un escariador o un explorador,
elimine los restos de adhesivo. Vuelva a presionar el bracket.
Siga colocando los demas brackets hasta haber colocado
todos los de un cuadrante o de la arcada completa.

NOTA:

a. Después de retirar el adhesivo sobrante, tenga cuidado de
no alterar los brackets hasta que se polimericen. El
movimiento de los brackets en este momento podria
disminuir la fuerza de adhesion.

b. Reduzca al minimo la exposicion a la luz ambiental.

La luz ambiental puede acortar el tiempo de manipulacion.

6. Fotopolimerice cada bracket durante 10 segundos desde las
zonas distal y mesial con un dispositivo de
fotopolimerizacion con LED (>500 mW/cm?, 460-480 nm).
NOTA:

a. Es muy importante comprobar la luz de fotopolimerizacion
con un luminémetro periédicamente, para garantizar una
emision de luz adecuada.

b. Mantenga la guia de luz lo mas proxima posible a la
adhesion y los brackets.

Aparatos acrilicos
1. Con un micrograbador o un instrumento rotatorio, raspe
y coloque orificios de retencion en las superficies internas del
aparato.
Prepare los dientes como se indica en el apartado 1.
. Para facilitar la retirada del aparato, aplique vaselina en las
superficies oclusales de los dientes.
. Rellene las superficies internas del aparato con GC Ortho
Connect.
Coléquelo en la posicion correcta.
. Retire inmediatamente el adhesivo sobrante de alrededor del
aparato.
Fotopolimerice las superficies bucal, palatina y oclusal durante
10 segundos con un dispositivo de fotopolimerizacién con LED
(>500 mW/cm?, 460-480 nm).
. La activacion del aparato puede comenzar esa misma
noche cuando el paciente se vaya a dormir.
.PROCEDIMIENTO DE ELIMINACION
Brackets
Agarre el bracket con cortador de ligaduras y, mientras sujeta el
diente con los dedos por el lado lingual, rote rapidamente el
bracket en el sentido de las agujas del reloj. Si encuentra
resistencia, vuelva a intentarlo girando en la direccion opuesta.
Retire cualquier resto de adhesivo con un instrumento rotatorio.
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Aparatos acrilicos

Para retirar aparatos adheridos, doble el aparato en varios puntos
con alicates para extraer bandas. Si no se consigue retirar el
aparato de esta forma, secciénelo para retirarlo.

COLOR
Transparente

ALMACENAMIENTO

Para obtener un rendimiento 6ptimo se recomienda almacenarlo a
temperatura ambiente (4-25°C / 39,2-77,0°F) y alejado de la luz
directa del sol.

ENVASE

2 jeringas de 2,9 g (2,0 ml),

4 Puntas de dispensacion para GC Ortho Connect,
2 protectores de luz

ADVERTENCIA
1. En caso de contacto con el tejido bucal o la piel, retire
inmediatamente el producto con una esponja o un algodon
empapado en alcohol. Enjuague con agua. Para evitar el
contacto, se puede utilizar un dique de goma o COCOA
BUTTER para aislar la superficie de operacion de la piel o el
tejido oral.

. En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con

agua y consulte a un profesional sanitario.

Procure evitar la ingestion del material.

En caso de contacto con zonas no previstas del diente o

aparatos protésicos, retirelo con un instrumento, esponja

o algodon antes de la fotopolimerizacion.

. No utilice GC Ortho Connect en combinacién con materiales
que contengan eugenol, ya que éste puede impedir el correcto
endurecimiento o adhesién de GC Ortho Connect.

. No lo mezcle con otros productos similares.

. Las puntas de dispensacion no se pueden esterilizar en
una autoclave o quimicamente.

. No limpie la punta de dispensacion con demasiado alcohol, ya
que podria contaminar el material.

. Lleve guantes de plastico o de goma durante el procedimiento
para evitar el contacto directo con las capas de resina inhibidas
por aire para prevenir posibles sensibilidades.

10. Lleve gafas protectoras durante la fotopolimerizacion.

11. Durante el pulido del material polimerizado, utilice un colector
de polvo y lleve mascarilla para evitar la inhalacién del polvo
generado durante el pulido.

12. Evite que le caiga material en la ropa.

13. Elimine todos los residuos segun las normativas locales.

14. En raras ocasiones, el producto puede causar sensibilidad en
algunas personas. Si experimenta estas reacciones, interrumpa
el uso del producto y consulte a un médico.

15. Siempre debe utilizarse un equipo de proteccién personal
(PPE) como guantes, mascarillas y una proteccion adecuada de
los ojos.

© ® N o s N

Algunos de los productos mencionados en las presentes
instrucciones pueden clasificarse como peligrosos segin GHS.
Siempre familiarizarse con las hojas de datos de seguridad
disponibles en:

www.gc.dental/ortho
También se pueden obtener de su proveedor.

LIMPIEZAY DESINFECQION

SISTEMA DE UTILIZACION MULTI-USOS: para evitar la
contaminacion cruzada entre pacientes, este dispositivo requiere la
desinfeccion de nivel medio. Inmediatamente después de su uso
inspeccione el dispositivo compruebe si la etiqueta esta dafiada.
Deseche el dispositivo si esta dafiado.

NO SUMERJA. Limpiar a fondo el dispositivo para prevenir el
secado y la acumulacién de contaminantes. Desinfectar con un
producto de control de la infeccion de la salud de calidad registrada
de nivel medio segun las directrices regionales / nacionales.

Para el Resumen de Seguridad y Rendimiento Clinico (SSCP),
consulte la base de datos EUDAMED
(https://ec.europa.eu/tools/eudamed) o pédngase en contacto con
nosotros en Regulatory.gce@gc.dental

Informes de efectos no deseados:
Si tiene conocimiento de algun tipo de efecto no deseado, reaccion
o situaciones similares experimentados por el uso de este producto,
incluidos aquellos que no figuran en esta instruccioén para su uso,
informelos directamente a través del sistema de vigilancia
correspondiente, seleccionando la autoridad correspondiente de su
pais. Accesible a través del siguiente enlace:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
asi como a nuestro sistema de vigilancia interna:
vigilance@gc.dental
De esta forma contribuirds a mejorar la seguridad de este producto.

Ultima revision: 03/2024
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Lees voor gebruil
de gebruiksaanwijzin,

GC Ortho Connect™

LICHTUITHARDEND ORTHODONTISCH ADHESIEF

rgvuldig

Enkel geschikt voor gebruik door een tandheelkundige voor de
vermelde toepassingen.

GEBRUIKSINDICATIES

1. Bonding van metalen brackets en hulpstukken.

2. Bonding van keramische brackets.

3. Bonding van kunststoffen brackets en acryl apparatuur.

CONTRA-INDICATIES

1. Vermijd het gebruik van dit product bij patiénten waarvan bekend
is dat ze allergisch zijn voor methacrylaat monomeer of
methacrylaat polymeer.

2. Bevestigen van apparatuur die op zijn plaats wordt gehouden met
roestvrijstalen kronen (bv. Herbst-apparatuur).

SAMENSTELLING
Dimethacrylaat, siliciumdioxide, bariumglas, fosforzuur ester
monomeer, initiator, pigment, stabilisator

GEBRUIKSAANWIJZING
A.TANDPREPARATIE
. Reinig de te cementeren tandoppervlakken met puimsteen en
water. Spoel grondig met water. Blaas voorzichtig droog met
olievrije lucht.
. Ets het tandoppervlak gedurende 30 seconden met GC Ortho
Etching Gel 37% fosforzuur. Spoel grondig met water.
Raadpleeg de desbetreffende gebruiksaanwijzing.
Verwijder overmatig vocht door te blazen met olievrije lucht.
Geprepareerde oppervlakken moeten droog zijn.
OP.
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Als het te cementeren oppervlak porselein, composiet,
zirkonium of metaal bevat, moet het dienovereenkomstig
worden behandeld. Porselein en composiet moeten worden
gezandstraald en voorbehandeld met silaan. Zirkonium en
metaal moeten worden gezandstraald.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de fabrikant.

.BRACKETPREPARATIE

Zorg ervoor dat de bracket is voorbehandeld en

gehanteerd volgens de aanwijzingen van de fabrikant.

SPUITPREPARATIE
Q—Doseenip
<>
4

1. Houd de spuit
Lichtafschermkapje

@
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rechtop en verwijder
de dop door linksom
te draaien. Dop.

2. Bevestig de
doseertip
nauwkeurig en stevig
op de spuit door
rechtsom te draaien.

3. Plaats de
lichtafschermkap erop tot gebruik.

ET OP:

jm@C-
e

Let op dat u de beschermkap niet te stevig aandraait.

Daardoor kan de schroefdraad beschadigd raken. Zorg dat er

geen materiaal op de schroefdraad achterblijft om te

waarborgen dat de kap stevig op de spuit blijft zitten.
.BONDINGPROCEDURE

Brackets

1. Verwijder de beschermkap van de doseertip.

LET OP:

Controleer of de doseertip stevig op de spuit is bevestigd

voordat u materiaal spuit. Eventuele lucht die nog in de

doseertip kan zitten, wordt verwijderd door de zuiger van de
spuit zachtjes voorwaarts te duwen met de tip omhoog totdat
het materiaal de opening van de tip bereikt.

2. Duw de zuiger langzaam naar het materiaal in de spuit.

Als de spuit verstopt zit, verwijder dan de doseertip en knijp

een kleine hoeveelheid materiaal uit de spuit.

3. Breng de pasta op het hele bondingoppervlak van de bracket
aan.

4. Positioneer de behandelde bracket op de tand.

5. Druk de bracket stevig aan op het glazuuropperviak.

Gebruik een sonde of schraper om het overtollige adhesief in

dit stadium te verwijderen. Druk de bracket opnieuw aan. Ga

verder met de volgende brackets.

Plaats alle brackets in een kwadrant of in de volledige

tandboog.

LET OP:

a. Nadat u het overtollige adhesief hebt verwijderd, moet u de
brackets met rust laten totdat het adhesief is uitgehard. Het
verschuiven van de brackets in dit stadium kan de
hechtsterkte verminderen.

b. Beperk blootstelling aan omgevingslicht tot een minimum.
Omgevingslicht kan de verwerkingstijd korter maken.

6. Belicht elke bracket gedurende 10 seconden vanaf de
mesiale en distale zijden met een LED-lichtuithardingsapparaat
(>500 mW/cm?, 460-480 nm).

LET OP:

a. Het uvithardingslicht moet geregeld met een lichtmeter
worden getest om een goede lichtopbrengst te garanderen.

b. Houd de lichtgeleidingsstaaf zo dicht mogelijk bij de
bonding en brackets.

o

Acryl apparatuur
. Gebruik een micro-etser of een roterend instrument om het
oppervlak op te ruwen en retentiegaten te creéren aan de
binnenzijde van de apparatuur.
Prepareer de tanden zoals aangegeven in sectie 1.
Breng vaseline aan op de occlusale viakken van de tanden om
het verwijderen van de apparatuur te vergemakkelijken.
. Vul de binnenzijde van de apparatuur met GC Ortho Connect.
Plaats in de juiste positie.
Verwijder onmiddellijk het overtollige adhesief rond de
apparatuur.
Belicht de buccale, palatale en occlusale vliakken gedurende
10 seconden elk met een LED-lichtuithardingsapparaat
(>500 mW/cm?, 460-480 nm).
. De apparatuur kan nog dezelfde avond worden geactiveerd
wanneer de patiént naar bed gaat.
E.VERWIJDERINGSPROCEDURE
Brackets
Grijp de bracket met een ligatuurtang en ondersteun de tand
vanaf de linguale zijde met de vingers terwijl u de bracket met een
krachtige beweging rechtsom draait.
Probeer de bracket in de andere richting te draaien als hij
tegenwerkt. Verwijder al het restadhesief met een roterend
instrument.

N ooar wn
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Acryl apparatuur

Om de gecementeerde apparatuur te verwijderen, buigt u de
apparatuur eerst op diverse plaatsen uit met een
bandafneemtang. Als dit niet volstaat om de apparatuur te
verwijderen, moet u de apparatuur opdelen in secties en
verwijderen.

KLEUR
Doorzichtig

BEWAREN
Voor optimale prestaties bewaren op kamertemperatuur
(4-25°C 1 39,2-77,0°F) en buiten het bereik van direct zonlicht.

VERPAKKING

2x2,99(2,0ml) spuit,

4 x Doseertip voor GC Ortho Connect,
2 x lichtafschermkapje

WAARSCHUWING
1. In geval van contact met het mondweefsel of de huid,
onmiddellijk verwijderen met een wattenpropje of sponsje
gedrenkt in alcohol. Spoelen met water. Om contact te
voorkomen, kan cofferdam en/of COCOA BUTTER gebruikt
worden om het werkgebied te isoleren van de huid of het
mondweefsel.

. In geval van contact met de ogen, onmiddellijk spoelen met

water en medisch advies inwinnen.

Voorkom inslikken van het materiaal.

. In geval van ongewild contact met tandgebieden of prothesen,

verwijderen met een instrument, sponsje of wattenpropje voor

lichtuitharding.

Gebruik GC Ortho Connect niet in combinatie met materialen die

eugenol bevatten, omdat eugenol het uitharden of hechten van

GC Ortho Connect negatief kan beinvioeden.

Niet mengen met andere vergelijkbare producten.

. Doseertips kunnen niet chemisch of in een autoclaaf
gesteriliseerd worden.

. Veeg de doseertip niet schoon met een grote hoeveelheid
alcohol, omdat dit het materiaal kan verontreinigen.

. Draag kunststof of rubber handschoenen tijdens de
werkzaamheden om direct contact met kunstharslagen met
ingevangen lucht te vermijden en zo mogelijke overgevoeligheid
te voorkomen.

10. Draag een oogbescherming tijdens het belichten.

11. Gebruik een stofafzuigsysteem en draag een stofmasker tijdens
het polijsten van uitgehard materiaal om te voorkomen dat u stof
inademt.

12. Mors geen materiaal op kleding.

13. Voer al het afval af conform de plaatselijke voorschriften.

14. Bij sommige personen kan een overgevoeligheid voor het
product niet worden uitgesloten. Mochten zich allergische
reacties voordoen, dan moet de toepassing in die gevallen
worden stopgezet en een arts worden geconsulteerd.

. Draag altijd persoonlijke beschermingsmiddelen zoals
handschoenen, mondmaskers en beschermbrillen.

~No o rOON

© ©

o

Sommige producten waarnaar wordt verwezen in het huidige

veiligheidsinformatieblad kunnen worden geclassificeerd als

gevaarlijk volgens GHS. Maak u vertrouwd met de

veiligheidsinformatiebladen beschikbaar op:
www.gc.dental/ortho

Zij kunnen ook worden verkregen bij uw leverancier.

REINIGING EN DESINFECTIE

MULTI-TOEPASBARE DOSEERSYSTEMEN: Om kruisbesmetting
tussen patiénten te voorkomen dient dit instrument en het label
gedesinfecteerd te worden. Inspecteer het instrument en het label
direct na gebruik op beschadigingen. Gebruik het instrument niet
meer indien beschadigd.

NIET ONDERDOMPELEN. Reinig het instrument grondig om het
opdrogen en accumuleren van verontreinigingen te voorkomen.
Desinfecteer met een medisch geregistreerd infectie controle
product welke voldoet aan de regionale / nationale richtlijnen.

Zie voor de samenvatting van de veiligheid en de klinische
prestaties (SSCP) de EUDAMED-databank
(https://ec.europa.eu/tools/eudamed) of neem contact met ons op
via Regulatory.gce@gc.dental

Ongewenste effecten-rapporteren:
Als u zich bewust wordt van enige vorm van ongewenst effect,
reactie of soortgelijke gebeurtenissen bij het gebruik van dit product,
inclusief degene die niet in deze gebruiksaanwijzing worden
vermeld, meld deze dan rechtstreeks via het relevante
waarschuwingssysteem, door de juiste autoriteit van uw land te
selecteren toegankelijk via de volgende link:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
evenals ons interne waarschuwingssysteem: vigilance@gc.dental
Op deze manier draagt u bij aan het verbeteren van de veiligheid
van dit product.

Laatste herziening: 03/2024

Laes brug: visningen
omhyggeligt igennem fer bru

GC Ortho Connect™

LYSHARDENDE ORTODONTISK ADHASIV
M4 kun bruges af uddannede tandlzeger i de indicerede omrader.

INDIKATIONER TIL ANVENDELSE

1. Metalbgjler og tilbeher til limning

2. Keramiske bagjler til limning.

3. Plastikbgjler og tilbeher i akryl til limning

KONTRAINDIKATIONER

1. Undga brugen af produktet til patienter med kendt allergi overfor
methakrylat monomer eller methakrylat polymer.

2. Cementering af komponenter i rustfrit stal til fastgerelse af kroner
(f.eks. Herbst-bajler).

OPBYGNING

Dimethakrylat, siliciumdioxid, bariumglas, phosphorsyre ester monomer,

initiator, pigment, stabilisator

VEJLEDNING | ANVENDELSE
A.KLARG@RING AF TANDEN
1. Renger den flade, der skal limes, med pimpsten og vand. Skyl
grundigt med vand. Ter forsigtigt ved at blaese med oliefri luft.
. /Ets tandens overflade med fosforsyre GC Ortho Etching Gel
37% i 30 sekunder. Skyl grundigt med vand. Se de relevante
anvisninger for brug.
Fjern overskydende fugt ved at blaese med oliefri luft.
Klargjorte flader skal veere torre.
BEMAERK:
Hvis den overflade, der skal limes, indeholder komposit,
porcelaen, zirkoniumkeramik eller metal skal det behandles i hht
guidelines. Porcelaen og komposit skal sandblzeses og
forbehandles med silan. Zirconium og metal skal sandblzeses.
Se producentens anvisninger.
B.KLARG@RING AF BGJLE
Serg for, at bgjlen er forbehandlet og handteres i henhold til
producentens anvisninger.
C.KLARG@RING AF SPR@JTEN
1. Hold sprgjten lodret,
og tag heetten af ved | Hgetten

at dreje den mod 4 dispenseringsspidser
uret. <
. Seet hurtigt
5
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doseringsspidsen

godt fast pa sprajten

ved at dreje den med

uret.

. Seet den, beskyttende
haette pa, til sprejten
skal bruges.
BEMARK:

Serg for, at doseringsspidsen ikke szettes for stramt pa. Det kan
odelaegge skruegangen. Serg for, at den slutter teet, sa det
sikres, at der ikke er restmateriale i gevindet.

D.LIMNING

Bojler

. Tag haetten af doseringsspidsen.

BEMARK:

For materialet sprojtes ud, skal det sikres, at doseringsspidsen

sidder godt fast pa sprejten. Evt.

luft i doseringsspidsen fjernes forsigtigt ved at trykke

stemplet ned med spidsen af spregjten opad, til materialet nar op

til abningen af spidsen.

Tryk langsomt stemplet ind for at sprejte materialet ud. Hvis

doseringsspidsen er blokeret, tages den af, og der presses lidt

materiale ud direkte fra sprajten.

Fordel pastaen ud over hele den flade pa bgjlen, der skal limes

sammen.

. Placer den pastadeekkede bgjle pa tanden.

Pres bgjlen godt sammen med emaljefladen. Fjern nu med en

explorer eller scaler overskydende adhaesiv. Pres bgjlen ned

igen. Fortsaet med at placere yderligere bgjler. Placer alle
begjlerne i en firkant eller en hel bue.

BEMARK:

a. Efter at have fjernet overskydende adhaesiv ma bajlerne ikke

w

Tynde beskyttelseshaetter

N
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rores, for adhzesiven er haerdet. Hvis der flyttes pa bejlerne pa

dette tidspunkt, kan det nedszette den sammenbindende
styrke.

b. Minimer eksponering over for omgivende lys.
Omgivende lys kan forkorte handteringstiden.

=3

med et haerdelampe med LED-lys (>500 mW/cm?, 460-480 nm).

BEMARK:

a. Det er meget vigtigt jeevnligt at afpreve hzaerdelyset med en
lysmaler for at sikre, at lysniveauet er tilstraekkeligt.

b. Hold lyskilden s& taet som muligt til limen og bgjlerne.

Komponenter i akryl

1. Ger med en mikroetcher eller et roterende instrument
komponenten ru, og placer fastgerelseshuller pa komponentens
indvendige flader.

. Klarger tanden som beskrevet i afsnit 1.

w N

vaseline pa tandens okklusale flader.
Fyld komponentens indvendige flader med GC Ortho Connect.
Seet den pa plads.
Fjern straks overskydende adhaesiv rundt om komponenten.
De bukkale, palatale og okklusale flader haerdes med
lys i 10 sekunder hver med et hzerdelampe med LED-lys
(>500 mW/cm?, 460-480 nm).
Patienten kan begynde at aktivere komponenten ved sengetid
samme aften.
E.AFLIMNING

Bojler

No o~
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Tag fat om bgjlen med en ligatursaks, og drej bgjlen hardt med uret,

samtidigt med at tungesiden af tanden stgttes med fingrene. Hvis

der foles modstand, kan man forsege at vride i modsat retning igen.

Fjern evt.
overskydende adhzesiv med et roterende instrument.

Komponenter i akryl
Limede komponenter fiernes ved at bgje den flere steder med

teenger til udtagelse af band. Hvis ikke komponenten kan fiernes pa

denne méade, sektioneres den og fjernes.

FARVER
Klar

OPBEVARING
Opbevaring ved rumtemperatur (4-25°C) og ikke i direkte sollys
anbefales for at sikre optimal effekt.

PAKNING

2x2,99 (2,0 ml) sprojte,

4 x dispenseringsspidser til Ortho Connect,
2 x tynde beskyttelseshaetter

FORSIGTIG
1. l tilfeelde af kontakt med oralt veev eller hud fiernes materialet

straks med et stykke vat eller en svamp veedet med alkohol. Skyl

med vand. Undga kontakt.

Brug en cofferdam og/eller COCOA BUTTER til at isolere

operationsomradet fra hud eller oralt vaev.

| tilfeelde af kontakt med ojnene skylles straks grundigt med vand,

og laege kontaktes.

Undga at indtage materialet.

Hvis materialet kommer i kontakt med ugnskede omrader af

tanden eller proteser, fijernes det med et redskab, en svamp eller

en vatkugle for haerdningen.

Brug ikke GC Ortho Connect sammen med materialer

indeholdende eugenol, da eugenol kan hindre GC Ortho Connect

i at haerde eller lime korrekt

Bland det ikke med tilsvarende produkter.

Doseringsspidsen kan ikke steriliseres i en autoklave eller

kemiklave.

Undlad at terre doseringsspidsen af med store maengder alkohol,

da det kan forurene materialet.

. Anvend plastik- eller gummihandsker under brugen for at undga
direkte kontakt med luftheemmende plastiklag for ikke at risikere
overfglsomhed.

10. Anvend beskyttelsesbriller under lyshzerdningen.

11. Brug stevopsamler og ansigtsmaske under polering af det

polymeriserede materiale for at undga indanding af slibestavet.

12. Undga at fa materialet pa tojet.

13. Bortskaf alt affald i henhold til lokale regler.

14. Produktet kan i sjeaeldne tilfeelde forarsage allergiske reaktioner
hos visse mennesker. Hvis sadanne reaktioner opstar, afbrydes
anvendelsen af produktet, og patienten henvises til en lzege.

15. Personlige veernemidler (PPE) sasom handsker, mundbind og
beskyttelsesbriller skal altid baeres.

~No o Eal o
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Nogle produkter som er beskrevet i IFU er evt. klassificeret som farlig
i hht GHS. Lees altid op pa alle arbejdshygiejniske anvisninger som
kan findes pa:

www.gc.dental/ortho
De kan altid rekvireres hos dit depot.

RENG@RING OG DESINFEKTION

APPLICERINGSSYSTEM TIL FLERGANGSBRUG: For at undga
krydskontaminering mellem patienterne, skal disse enheder
desinfeceres pa mellemniveau. Efter anvendelse inspiceres enheden
umiddelbart for problemer. Defekt enhed skal kasseres.

MA IKKE LAGGES | DESINFEKTIONSVASKER. Rengor enheden

omhyggeligt og ter den ordentligt. Der ma ikke vaere smuds tilbage pa

enheden. Desinficer produktet pa mellemniveau og folg de nationale
retningslinjer for dette.

Se venligst EUDAMED databasen
(https://ec.europa.eu/tools/eudamed) for en oversigt over sikkerhed
og klinisk ydeevne (SSCP) eller kontakt os pa
regulatory.gce@gc.dental

Utilsigtede bivirkninger:

Hvis du ved brug af produktet oplever nogle ukendte effekter,

bivirkninger eller lign, som ikke er naevnt i instruktionen, bedes du

rapportere dem direkte til Laegemiddelstyrelsen eller via dette link
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en

Samt til vort interne overvagningssystem: vigilance@gc.dental

Herved hjeelper du med til at forbedre sikkerheden omkring produktet.

Sidste revision: 03/2024

Antes de utilizar, leia cuidadosamente
as instrugdes de utilizagéo.

GC Ortho Connect™

ADESIVO ORTODONTICO FOTOPOLIMERIZAVEL

Para utilizag&do apenas por um profissional dentario nas indicagoes
de utilizagéo.

INSTRUGOES DE UTILIZAGAO

1. Unido de brackets e aparelhos metalicos.

2. Uni&o de brackets de ceramica.

3. Unigo de brackets de plastico e aparelhos acrilicos.

CONTRAINDICAGOES

1. Evitar a utilizagado deste produto em pacientes com alergia
conhecida ao monémero de metacrilato ou ao polimero de
metacrilato.

2. Cimentag&o de aparelhos com fixag&@o a coroas de ago
(e.g., aparelhos de Herbst).

COMPOSIGAO
Dimetacrilato,
acido fosférico, iniciador, pigmento, estabilizador

INSTRUGOES DE UTILIZAGAO
A. PREPARACAO DO DENTE

1. Limpe as superficies dos dentes para adesdo com pasta de
pedra pomes e agua. Lave bem com agua.
Seque com um jato de ar suave isento de dleo.
Condicione a superficie do dente com acido fosférico a 37% GC
Ortho Etching Gel durante 30 segundos. Lave bem com agua.
Consulte as respetivas instrugdes de utilizagao.
Elimine o excesso de humidade com um jato suave de ar isento
de 6leo. As superficies preparadas devem estar secas.
NOTA:
Se a superficie de ades&o contiver porcelana, compdsito,
ceramic de zircénio ou metal, devem ser previamente tratados
corretamente. A porcelana, composito deve ser lixada com jato
de oxido de aluminio e pré-tratada com silano, e a ceramica de
zirconio e o metal devem ser lixados com jato de éxido de
aluminio. Consulte as instrugées do fabricante.
.PREPARACAO DO BRACKET
Certifique-se de que o bracket é pré-tratado e
manuseado de acordo com as instruges do fabricante.

.PREPARAGAO DA SERINGA
S—Ponta aplicadora
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1. Com a seringa na
vertical, remova a
tampa rodando no
sentido oposto ao
dosponteiros do

Tampa

relégio.

2. Coloque Tampa de
imediatamente e fixe protecao
bem a ponta contra a luz

aplicadora na seringa
rodando no sentido
dos ponteiros do reldgio.
. Coloque a tampa de protegéo contra a luz até utilizar.
NOTA:
Cuidado para nao apertar demasiado a ponta aplicadora. Isso
danifica a rosca. A fim de assegurar uma ligag&o estanque,
certifique-se de que a rosca esta isenta de material residual.
.PROCEDIMENTO DE UNIAO
Brackets
. Retire a tampa da ponta aplicadora.
NOTA:

w
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6xido de silicio, vidro de bario, mondémero de éster de

Mpv aT6 ™ Xpron Tapakahobpe
51aBGOTE TIPOCEXTIKA TIG 0BNYIES XPHONG

GC Ortho Connect™

®QTOMOAYMEPIZOMENH ZYTKOAAHTIKH KONIA A XPHZH
ZTHN OPOOAONTIKH

Ma xprion atmokAEIOTIKA aTTd £TTAYYEAPATIEG OBOVTIATPOUG YIa TIG
OUVIOTWHEVES EVOEIGEIS.

ENAEIZEIZ XPHZIHZ

1. ZUYKOAANON PETAAAIKWY QYKUAWY KOl GUVBETHWY.

2. ZUYKOAANON KEPAUIKWY OYKUAWY.

3. ZUYKOAANON TTAQOTIKWY AYKUAWY KOl AKPUAIKWV
0pBOBOVTIKWY PNXAVNUATWY.

ANTENAEIZEIZ

1. AToQ@UYETE TN XPON TOU TTPOIOVTOG aUTOU O€ AOBEVEIG PE YVWOTH
evaioBnaoia o€ peBakPUAIKG povouepr i peBakpuAIka TToAupEpr.

2. ZuykOAANON pNXavnuaTwy Pe CUYKPATNON aTTO OTEQPAVEG
avogeidwTou XaAuBa (Tr.X. pnxavipata Herbst).

ZYNOEZH

AipeBakpuAIko, BIoeidIo Tou TrupITiou, yuaAi Bapiou, HOVOHEPES TOU ETEPQ

TOU QOPOPIKOU OEEDG, EVEPYOTTOINTAG, XPWOTIK, OTABEPOTTIOINTAG

OAHTIEZ XPHZIHZ
A.TPOETOIMAZIA TON AONTIQON

1. KaBapioTe Tig 08OVTIKEG ETIIPAVEIEG TTPOG CUYKOAANGN HE TTGOTA

oTiIABwoNg Kal vepd. ZeTTAUVTE OXOAAOTIKA HE VEPO. ZTEYVWOTE,
PUOWVTAG TIPOOEKTIKA HE TIETTIECUEVO aépa Xwpig EAaio.
. AdpoTtroinaTe TNV odovTiKA em@aveia pe GC Ortho Etching Gel
37% @waoopikd oy, eTri 30 SeuT.
ZeTTAUVTE OXOAAOTIKA pE VEPS. AVATPEETE OTIG OXETIKES
odnyieg xprong.
. ATIOUOKPUVETE TNV TTEPICOEIN UYPATIAG, QUOWVTAG HE
aépa xwpig éAalo. O1 nposmluuauz’vzg ETTIQAVEIEG
TIPETTEI VO EIVOI OTEYVEG.
SHMEIQXH:
Av n €TTIQAVEIQ TTOU TIPOKEITAI VO TUYKOAANBET TTEPIEXET
KEPAUIKG, oUVOETN pnTivn, JipKovia | péTaAAo, Ba TTpéTTel va
TrpogToIpaaTei KATAAANAQ. H TTopoeAdvn kai n ouvBeTn pntivn
TIPETTEI VO appOBOANBOUYV Kal VO TIPOETOINAOTOUV e alAGvio. H
Qipkovia Kal To péTaAAo TTPETTE! va appoBoAnBolv.
AvaTpégTe OTIG 0BNYIEG TOU TTAPACKEUATTH.
B.MPOETOIMAZIA THX ATKYAHZ
BeBaiwbeite 0TI n aykUAn €xel uTTOOTEN KATAGAANAN
wposmluucia Kal XEIPIOPO, CUPQWVA WE TIG 08NYieg TOu
KATOOKEUAOTH
r. I'IPOETOIMAZIA THZ ZYPITTAZ
1. KpatioTe T
ouplyya 6pBia kal
KOATOTTIV aQaIpéaTe
TO KATTIGKI, OTPEPOVTAG
TO APICTEPOTTPOPA.
. Xwpig
kaBuoTépnon,
TIPOCAPTACTE OTABEPG
70 pUyXog Xopriynang
ot olplyya,
OTPEPOVTAG TO
SegI60TPOPA.
. TOTTOBETAOTE TO PWTOTTPOOTATEUTIKG KAAUPHA, PEXPI TN OTIVUA
NG EQAPHOYIG.
SHMEIQXH:
®povTioTe va unv TPooapTACETE TO PUYX0G XOPyNnong
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KOTTaKI

t pUOYXN Xopriynong
<
<> -
]

PWTOTTPOCTATEUTIKA KAAUpATA

N
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uTrepBOAIKG o@IKTA. KATI TETOIO PTTOpPET VA TTPOKAAETEI {NMIG OTO

Antes de aplicar o material com a seringa, certifique-se de que a
ponta aplicadora estd bem acoplada & seringa. Todo o ar que
possa estar na ponta aplicadora é removido empurrando a ponta

. Hver enkelt bgjle heerdes med lys i 10 sekunder mesialt og distalt

Du kan gere det nemmere at udtage komponenten ved at smeres

virada para cima até o material chegar a abertura da ponta.

Empurre lentamente o émbolo para aplicar o material com a

seringa. Se a seringa estiver bloqueada, retire a ponta

aplicadora e esprema uma pequena quantidade de material
diretamente da seringa.

. Proceda ao revestimento de toda a superficie de adesao do

bracket com a pasta.

Posicione o bracket revestido no dente.

. Pressione o bracket firmemente contra a superficie do esmalte.
Utilizando um explorador ou uma cureta, remova imediatamente
o excesso de adesivo. Pressione de novo o bracket. Continue a
colocar brackets adicionais. Coloque todos os brackets de um
quadrante ou da arcada completa.

L
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a. Depois de remover o excesso de adesivo, tenha
cuidado para néo deslocar os brackets antes de
o adesivo estar polimerizado. Mexer os brackets
neste momento pode diminuir a resisténcia adesiva.
b. Minimize a exposigéo a luz ambiente. A luz ambiente pode
encurtar o tempo de manipulagéo.

=

cada, das diregdes mesial e distal, com um aparelho de
fotopolimerizagéo de luz LED (>500 mW/cm?, 460-480 nm).
OTA:

a. E muito importante que o aparelho de fotopolimerizagao seja
verificado periodicamente com um fotémetro para assegurar
uma emissao de luz adequada.

b. Mantenha a guia de luz o mais préximo possivel do adesivo e
dos brackets.

Aparelhos acrilicos
. Com um aparelho de micro-abrasdo ou um instrumento rotativo,
proceda a abrasé&o e localize os orificios de retengdo nas
superficies internas do aparelho.
. Prepare os dentes do modo indicado na secgéo n.° 1.
Para facilitar a remogéao do aparelho, aplique vaselina nas
superficies oclusais dos dentes.
Preencha as superficies internas do aparelho com
GC Ortho Connect.
. Assente na posi¢ao adequada.
Remova imediatamente o excesso de adesivo em volta do
aparelho.
Proceda a fotopolimerizagéo nas superficies vestibular, palatina
e oclusal durante 10 segundos cada, com um aparelho de
fotopolimerizagéo de luz LED (>500 mW/cm?, 460-480 nm).
. A ativagao do aparelho pode iniciar-se nessa mesma noite, a
hora de deitar
. PROCEDIMENTO DE SEPARAGAO
Brackets
Segure no bracket com um cortador de ligaduras e, enquanto
suporta o dente com os dedos a partir do lado lingual, faga uma
rotagao rapida com o bracket no sentido dos ponteiros do relégio.
Se sentir resisténcia, tente de novo no sentido contrario. Remova
os residuos de adesivo com um instrumento rotativo.
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Aparelhos acrilicos

Para remover aparelhos unidos, flexibilize o aparelho em varios
locais com alicates de extragéo de bandas.

Se isso nao for suficiente para remover o aparelho, corte o
aparelho e remova-o.

COR
Transparente

ARMAZENAMENTO

Para um desempenho 6timo, recomenda-se a armazenagem a
temperatura ambiente (4-25°C / 39,2-77,0°F), protegido da luz direta
do sol.

EMBALAGEM

2 x seringa de 2,9 g (2,0 mL),

4 x Ponta aplicadora para GC Ortho Connect,
2 x tampa de protegéo contra a luz

CUIDADO
1. Em caso de contacto com a mucosa oral ou pele, retire
imediatamente com algodao ou uma esponja embebidos em
alcool. Lave com agua. Para evitar o contacto, pode usar um
dique de borracha e/ou COCOA BUTTER para isolar o campo
operatério da pele e tecido oral.

N

e consulte o médico.

Tome precaugdes para evitar a ingestao do material.

Em caso de contacto com areas do dente nédo previstas ou
equipamento protético, remova com um instrumento, esponja ou
bola de algodéo antes da fotopolimerizagéo.
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ou adesé&o corretas do GC Ortho Connect.

Nao misture com outros produtos semelhantes.

. As pontas aplicadoras ndo podem ser esterilizadas em autoclave
ou quimioclave.

. Nao limpe a ponta aplicadora com &lcool em excesso, pois isso
pode contaminar o material.

. Utilize luvas de plastico ou de borracha durante a operagao para
evitar o contacto direto com camadas de resina inibida pelo ar, a
fim de evitar uma possivel reagdo de sensibilidade.

10. Use oculos de protegao durante a fotopolimerizagao.

© ® ~No»

11. Durante o polimento do material polimerizado, use um aspirador e

uma mascara de protecéo para evitar a inalagé@o do po libertado
durante o corte.

12. Evite contaminar o vestuario com o material.

13. Elimine todos os residuos em conformidade com as normas
locais.

14. Em casos raros, o produto pode provocar reagdes de
sensibilidade em algumas pessoas. Caso se observem reagdes

desse género, interrompa o uso do produto e consulte um médico.

15. Equipamentos de protegao individual (EPI) tais como luvas,
mascaras e 6culos de seguranga devem ser sempre utilizados.

Alguns produtos referenciados nas presentes instrugdes de utilizagao

podem ser classificados como perigosos de acordo com a GHS.
Sempre familiarize-se com as fichas de informag&o de seguranca
disponiveis em:

www.gc.dental/ortho
Estas também podem ser obtidas através do seu distribuidor.

LIMPEZA E DESINFECAO

SISTEMAS DE ENTREGA DE MULTIUSOS: para evitar a
contaminagao cruzada entre pacientes, este dispositivo requer
desinfecao de nivel médio. Imediatamente apés a utilizagéo
inspecionar o dispositivo e rétulo para verificar se ha deterioragéo.
Descartar o dispositivo danificado.

NAO MERGULHAR. Limpar cuidadosamente o dispositivo para evitar

a secagem e acumulagdo de contaminantes. Desinfetar com um
produto certificado para o controle da infecdo de nivel médio, de
acordo com as diretrizes regionais / nacionais.

Para o Resumo de Seguranga e Desempenho Clinico (SSCP),
consulte a base de dados EUDAMED
(https://ec.europa.eu/tools/eudamed) ou contacte-nos em
Regulatory.gce@gc.dental

Relatério de efeitos indesejados:
Se vocé tomar conhecimento de qualquer tipo de efeito indesejado,
reacgao ou situagdes semelhantes experimentados pelo uso deste
produto, incluindo aqueles néo listados nesta instrugao para uso, por
favor comunique-os diretamente através do sistema de vigilancia
correspondente, selecionando a autoridade apropriada de seu pais.
acessivel através do seguinte link:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
bem como ao nosso sistema interno de vigilancia:
vigilance@gc.dental
Desta forma, vocé contribuira para melhorar a seguranga deste
produto.

Ultima revisao: 03/2024

. Proceda a fotopolimerizagéo de cada bracket durante 10 segundos

Em caso de contacto com os olhos, lave imediatamente com agua

. Nao utilize GC Ortho Connect em combinag@o com materiais que
contenham eugenol, pois o eugenol pode impedir a polimerizagao

oTreipwpd Tou. MNa va S100QaAiTETE TO AEPOCTEYEG TNG
UUvésong, BeBaiwBeiTe OTI BeV £XEI ATTOPEIVEI UAIKO TTAVW OTO
oTeipwua.

A.AIAAIKAZIA ZYTKOAAHZHZ

AyKUAeg

. AQaIpéaTe TO KAAUPPA aTTé To PUYXOG XOPAYNONG.
SHMEIQXH:

MpoToU xopnyAoeTe TO UAIKO pE TN oUplyya, BeBaiwBeiTe 6TI TO
pUYXOG Xoprynong eival oTaBepd TpooapTnévo oTn oUplyya.
Ma va a@aipéoeTe TUXOV a€Pa TTOU UTTAPXEI OTO PUYXOG
XopAynong, méoTe To £uBoAo TNG oUpPIYYag TTPOG Ta ENTIPAG,
B1aTNPWVTAG CUVEXWS TO PUYXOG OTPAPHEVO TTPOG TA ETTAVW,
HEXPIG 6TOU TO UAIKO @TACEI TNV OTTA Tou pUYXOUG.

. MéoTe apyda 1o éuﬁo)\o ng cn)plvvug yia va xopnvr‘]oua T0
UAIK6. EGv 10 pUyX0g XOprynong eivai tppavpsvo aQaipEaTe T
Kal e§wOAOTE PIKPR TTOCOTNTA UAIKOU aTT' euBEiag atmod Tn
auplyya.

N
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HE TNV TTAOTA.

. TOTTOBETAOTE TNV ETMIKAAUPPEVN AyKUAN TTAVW OTO SOVTI.

MéoTe TNV aykUAN pe dUvapn Tavw oTNV adapavTIvIKh

em@aveia. ApEowg, Pe Tn BonBeia avixveutrpa i éoTpou,

aQaIpETTE TNV TTEPICOEIN TNG CUYKOAANTIKAG Koviag. Mi€aTe Tnv
ayKUAN &ava. ZuvexioTe TNV TOTTOBETNON TUXOV ETNITIPOOBETWY

ayKUAWYV. TOTTOBETAOTE OAEG TIG AYKUAEG O€ Eva TETAPTNHOPIO 1

o€ 6o To T6g0.

SHMEIQZH:

a. MeTd Tnv a@aipean Tng TEPicoEIag CUYKOAANTIKAG koviag,
TIPOCEETE va PNV PETAKIVNBOUV 0l ayKUAEG TTpIV TOV
TTOAUPEPIOPO TNG Koviag. H aAAayr B£0ng Twv aykuAwy aTo
ONUEIo QUTO UTTOPET va PEIWOE! T SUvapn Tou cUYKOAANTIKOU
deopoU.

. EAayioTtotroiote Tnv €kBeon aTo TePIBAAAOV QwG.

To epIBAAAOV QWG PTTOPET VO PEIWOEI TO XPOVO XEIPITUOU

TOu UAIKOU.

. dwroTroAuPEPioTE KABE ayKUAN aTrd TNV £yYUG Kal TNV ATTW
TAeupa, €TTi 10 deuT. KABE POPA, pe TN BonBeia CUOKEUNG
pwTotroAupepiopol pe LED (>500 mW/cm?, 460-480 nm).
>HMEIQZH:

a. Eival ToAU onpavTiké N oUCKEUN QWTOTTIOAUPEPIGHOU Va
EAEYXETAI TIEPIODIKA PE EVa QUTOUETPO, WOTE VA
Siac@alifeTal N £TAPKAG EVTAON KATA TNV EKTTOPTTA QWTOG.

b. Alatnpeite Tov 0dNY6 wTdG 600 TO SUVATOV TTIO KOVTE OTN
OUYKOAANON Kal TIG aYKUAEG.
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AKpUAIKG 0pBOBOVTIKG UnXavipata

1. XpnoIHoTToIWVTag éva HIKPOAdPOTIOINTH A TTEPITTPOPIKS
£pYaAeio, adpOTTOINCTE TNV ETTIPAVEIQ KOl TOTTOBETAOTE TPUTTEG
OUYKPATNONG OTIG ECWTEPIKEG ETTIQAVEIEG TOU PNXAVAPATOG.
MpoeToIndoTe Ta SOVTIA énwg ncpwpdq)um atnv evotnTa 1.

Mo va dieukoAuvBei n onpcnpecr] TOU UNXAVAHATOG, TOTTOBETAOTE
BadeAivn oTig uacr]nKzg amq)uvslsg TWV SOVTIWV.

. TEPIOTE TIG ETWTEPIKEG ETTIPAVEIEG TOU UNXAVIAHATOG PE

GC Ortho Connect.

EdpdoTe TO unydvnua otn owoTh B€on.
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TIEPIPEPEIN TOU PNYXAVAPATOG.

. DWTOTTOAUPEPIOTE TNV TIPOCTOHIAKT, UTTEPWIA KAl HACNTIKI
em@aveia i 10 SeuTepOAETITA, Pe TN BoriBEIa CUOKEUNG
pwTotrohupepiopol pe LED (>500 mW/cm?, 460-480nm).

8. H evepyoTroinon Tou unxavApaTog PTTopEi va yivel amméd Tov
aoBevr TIPIV aTTé TNV KATAKAIOT] TOU TO iB10 KIGAAG Bpadu.

.AIAAIKAZIA ANTOKOAAHZHE
AyKUAeg
MaoTe TNV 0pBodoVTIKA aykUAN e Evav k6QTn atroAivwong kai,
EVW UTTOOTNPIZETE TO BOVTI PE Ta BAXTUAG 0ag atd TN YAwooIknA

~
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TAEUPG, TIPAYHATOTIOINOTE PO ATTOTOUN SE§IOOTPOPN TTEPITTPOPN

oTnv aykUAn. Av OUVaVTAOETE avTioTaon, TpooTTadioTe avda
OTPEPOVTAG TNV AYKUAN HE avTIBETN Qopd. AQaipéoTe TUXOV
aTropévouoa TToogdTNTA OUYKOAANTIKAG KOVIAG PE TTEPIOTPOPIKO
epyaleio.

AKPUAIKG 0pBOBOVTIKA pnxavipaTta

MNa TNV a@aipeon Twv CUYKOAANPEVWY UNXAvNPATWY,

KapyTe Ta o€ TTOAAG onpeia pe AaBida agaipeang opBoSovVTIKWY
SakTUAiwv. Av pe Tov TpOTTO auTé dev apaipebei To pnxavnua,
KOWTE TO UNXAVNUQ O€ KOUPATIO KAl AQAIPETTE TO.

AMOXPQZIH
Axpwpo

DYAAZH

MNa BéATIOTN amédoan, ouviaTdTal n UAagH Tou o€ Beppokpaaia
SwparTiou (4-25°C / 39,2-77,0°F), pakpid atmé Tnv duean nAiakn
aKkTIvoBoAia.

ZYZKEYAZIA

2 oUplyyeg Twy 2,9 g (2,0 ml),

4 RUOyxog epappoyng yia 1o uAiké GC Ortho Connect,
2 QWTOTTPOCTATEUTIKA KAAUPpATA

MPOZOXH
1. Ze TePITTTWON ETTAPAG PE OTOUATIKG 10TO 1 déPPa, aQaIpETTE
apéowg pe BapBaKi fj oTTOYYO EUTTOTIOPEVO HE OIVOTTVEUHA.
ZemAUveTE Pe vepo. MNa TNV aTToQuyr TNG ETAPHG, UTTOPET va
XpnoigoTtroinBei eAacTIKOG aTTopovwTApag Kai/i BadeAivn yia Tnv
QaToP6VWON Tou TTESIOU aTr6 T0 5EPUA ) TO OTOHATIKS 10T6.

. Z€ TEPITTWONG ETTAPNG HE TA PATIA, SETTAUVETE AUECWS HE VEPO
Kol {nTAOTE 1aTPIKA TUPBOUAN.

. MpooégTe va atmo@euyBei TUXOV KATATTOGN TOU UAIKOU.

. Z€ TTEPITITWON ETTAPAG HE AVETTIBUUNTEG TTEPIOXEG SOVTIWV
TPOCBETIKWY UNXavNUATWY, apaipéoTe e Tn BorBela epyaleiou,
€101KkoU oTTéyyou fj BUoHATOG BAUBAKOG TIPIV TO
QWTOTTOAUPEPIOUO.

. Mn xpnoipotoieite To GC Ortho Connect og ouvduaoud
HE UAIKG TTOU TTEPIEXOUV EUYEVOAN, BIOTI N EUYEVOAN UTTOPET va
TTapeuTodioel TNV 0pBr oTepeoTOinON 1} oUYKOAANON Tou GC
Ortho Connect.

. Mnv avapiyviete pe dAAa Tapopola TpoidvTa.

. Ta pUyXN EQAPUOYIG DEV ETTITPETTETAI VA ATTOOTEIPWBOUV O€

auTéKauaTo KAIBavo (aTpoU fi XnuikoU).

Mnv e@appdlete uTrEpBOAIKH TTOGOTNTA OIVOTIVEUHATOG OTO

pPUYX0G £QappOyNg, SIOTI KATI TETOIO UTTOPET VO aAAOIWOEN TN

oUoTaon Tou UAIKOU.

. PopdTe TAAOTIKG 1} AACTIXEVIA YaVTIO KATd TN DIGPKEIR TWV
EPYACIWY, VIO VO ATTOQUYETE TUXOV AUECT ETTAPH PE TA KOAAWDN

® ~No o r0N
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ETMQAVEIAKE OTPWHATA TNG PNTIVNG, TIPOKEIPEVOU VO ATTOQEUXOET

evdeXOUEVN EvaloBnaia.

10. ®opdte TTPOTTATEUTIKA YUAAI, KATG TOV QWTOTTOAUPEPITHO.

11. Katd 1n aTiABwon Tou TToAUPEPITUEVOU UAIKOU, XPNOIHOTIOIEITE
OUAAEKTN OKOVNG KOl QOPATE HACKA TIPOCWITOU YIa TN OKOVN,
TIPOKEINEVOU VO ATTOQEUXBET TUXOV EI0TTVOR OKOVNG.

12. ATroQUYETE TNV ETTAPH TOU UAIKOU PE Ta poUXa 0aG.

13. ATroppiTITeTE OAQ Ta AxXPNOTA UAIKG OUPQWVA PE TOUG KATA
TOTIOUG 10X UOVTEG KAVOVIGHOUG.

14. Z& OTTAVIEG TTEPITITWOEIG TO TTIPOTOV EVOEXETAI VA TIPOKAAEDEL
euaioBnaia o€ KaTTola ATOHA. € TTEPITTITWON TETOIOU £id0OUG
avTIdpaoewy, JIAKOWTE TN XPAON TOU TTPOIGVTOG Kal avadnThoTe
1atpIkn BorBela.

15. O MpoowTIKOG £§0TTAICHOG aoaleiag (MEA) 6TTwg yavTia,
HAOKO Kal TIPOOTATEUTIKA YUAAIG TTPETTEI TTAVTA VO
XPNOoIHoTIoIEITal.

Kdamoia amd 1a mpoidvTa Tou avagépovTal oTIg TTapouaeg Odnyieg

XpAong ptropei va TagivounBolv wg eTikivuva oUp@wva e 1o GHS.

EgoikeiwBeiTe Pe TIG 0dnyieg ac@aAeiag ou diaTiBevTal oTn
SiguBuvon:

www.gc.dental/ortho
Emiong ptropeite va Tig TapaAdBeTe atré Tov TTPounBeuTH 0ag.

KAGAPIZMOZ KAI ANTIZHWIA

ZYITHMATA AOZOMETPHZHZ MOAAAMNAHZ EGAPMOIHE: yia Tnv

ATTOPUYT| JIACTAUPOUNEVNG ETTIMOAUVONG HETALU TWV aTBOEVWV N
OUOKEUN auTh aTTaITel péTpiou Babpol ammoaTeipwan. Auéowg HETA
N XPAON ETMBEWPNOTE TN TUOKEUN Kal TNV ETIKETA TNG yia TIOAVH
METATITWON TNG KATAOTACT|G TNG. ATTOPPIYTE TN TUOKEUN av £XEl
KATAOTPUQPEI.

MHN EMBANTIZETE TH LYZKEYH. KaBapioTe oxoAaoTikd T

GUOKEUN TTPOG aTTOQUYN §APAvONg Kal CUCOWPEUTNG HOAUGHATIKWY

OTOIXEIWV. ATTOOTEIPWOTE PE £va PETPIOU BABPOU EYKEKPIPEVO
QAVTIONTITIKG TTPOIGV 1ATPIKAG XPAONG CUNQWVA UE TIG TOTTIKEG /
£BvIkég Odnyieg.

Ma tnv MepiAnyn Tng AogaAeiag kai Tng KAvikrig Amodoong (SSCP)
avatpégre atn Baon dedopévwv EUDAMED
(https://ec.europa.eu/tools/eudamed) fj emiKoIvwvAoTe padi pag oTo
Regulatory.gce@gc.dental

Ava@opd yia aveTTiBOuNTEG EVEPYEIEG:

Av evnuepwBEITE yIa OTTOIABATIOTE AVETTIBUUNTN EVEPYEIQ, AVTIBpaAON

A TTapOpoIa YEYOVOTa aTrd TN XProN Tou TTPoiovTog,
oupTTEPIAAPBAVOPEVWY Kal 60WV SEV ava@EéPoVTal OTIG TTAPOUTEG
odnyieg xpAong, TTapakaAoUue SNAWOTE TIG APECWS OTO E1BIKO
ouoTnpa eTAEyovTag TNV KAT@AANAN apxr TNG XWpag oag Tou
uTTOpEiTE VO BpeiTe pé€oa amod Tnv akdAoudn dievBuvon:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
KOBWG Kal 0T0 ECWTEPIKG cUOTNHA aoPaAeiag TNG eTalpEiag:
vigilance@gc.dental
Me Tov TpdTTo auTd ouVTEAEiTE OTNV BEATIWON TNG ATPAAEIag Xpriong
auToU TOU TTPOIGVTOG.

TeAeutaia avabewpnon: 03/2024

EmikaAOyTe 0AGKANPEN TV £TTIQAVEIX OUYKOAANONG TG ayKUANG

. AQaIpEoTE apEoWG TNV TIEPITOTEIO CUYKOAANTIKAG KOoviag atrd Tnv.

BHUMaTENbHO NPOYMTANTE MHCTPYKLMIO
nepe/ NpUMeHeHNeM.

GC Ortho Connect™
OXU CU OpTto KoHHeKT

CBETOOTBEPX/AAEMbI OPTOJOHTUYECKN AQFE3VB

[ins Mcnonb3oBaHWA TONbKO BPA4YOM-CTOMAaTONOrOM B
COOTBETCTBMM C NOKA3aHUAMM K NPUMEHEHNIO.

NMOKA3AHUA K TPUMEHEHUIO

1. MpuKnenBaHne METanIMIecknx GPeKeToB 1 aTTauMeHOB.

2. MpukneuBaHne kepaMmuyeckunx 6pekeToB.

3. MpuknenBaHm1e NNacTUKOBLIX GPEKETOB 1 aKPUMOBLIX annapaTos.

NPOTUBOMNOKA3AHUA

1. He ucnonb3oBaTh y NaLUeHTOB, UMEKLIMX B aHaMHe3e
annepruio Ha MeTakpunaTHble MOHOMEPbI U/UNK MeTakpunaTHble
nonumepeil.

2. LlemeHTUpOBaHe annapaToB U3 HepXaseloLen CTanu ¢
uKcaumeit Ha KopoHkax (Hanpumep, annapatos [ep6cTa).

COCTAB

[umeTakpunar, AMokcua KpemHus, 6apnesoe CTeKo, MOHOMEpP
CnoxHoro acunpa pocdopHON KNCNOTkI, UHULNATOP, MUTMEHT,
cTabunusaTtop

WHCTPYKUUA NO NPUMEHEHUIO
A.MOArOTOBKA 3YBA
1. Ounctute paboyne NoBepxHOCTH 3y6OB NeM30ii U BOAOW.
TwartenbHo ONONOCHUTE BOAOW. Bbicylwimnte nytem
OCTOPOXHOro 06/yBa 06€3KNPEHHBIM BO3/YXOM.

. MpoTpaBuTe noBepxHocTh 3y6a ¢ nomolbio GC Ortho Etching
Gel ¢ 37% chocopHoi kucnoToit B TeveHne 30 cekyHA.
TwartenbHo npomoiitTe Bogon. O3HaKOMbTECH C
COOTBETCTBYIOLIEN MHCTPYKLINEN MO NPUMEHEHMIO.

. Ypanute nabbiTok Bnarv nytem o6aysa 06e3xupeHHbIM
BO3/1yXOM. MOATOTOBNEHHBIE MOBEPXHOCTM [10MKHbI GbiTb CYXUMN.
MPUMEYAHUE.

Ecnu pa6oyasi NOBEPXHOCTb COAEPXKMUT Kepamiky, KOMMo3uT,
ZINOKCUA LIMPKOHWSA UMW MeTans, TO OHa 105KHa GbiTe
COOTBETCTBEHHO 06paboTaHa. Kepamuka n kKOMNo3nT cneayet
noaBeprHyTb NeCkoCTpyiiHoit 06paboTke 1 NpeaBapUTEnsLHO
o6paboTaTth cunaHom. [Juokcna UMpKoHUs U meTann cneayet
noaBeprHyTb NeCKOCTpyitHoIt o6paboTke.
CM. MHCTPYKLIMN NPON3BOANTENS.
B.MOArOTOBKA EPEKETA
Y6eanTech B TOM, YTO nNpeaBaputensHas obpaboTtka n
MaHUNynsaLuMmu ¢ GpeKeToM NPOBOASTCS B COOTBETCTBUN C
VHCTPYKUNSIMI NPON3BOAUTENS.
C.MOArOTOBKA WMNPULA
1. YaepxuBas wnpuy
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BEpTMKaNbHO, CHUMUTE KpbilLka
KNOCKYI0 BUHTOOGPa3HY0 t Noaupyiouas
KpbILLKY NOBEPHYB eé = Hacaaka
NpOTUB 4acoBOWN CTPenku.

2. BbICTPO U HaAeXHO < -

npUKpenuTe [03UpyloLLYyo }

HacafKy K WnpuLy,
noBepHyB e€ no yacosow
cTperke.

3. Korpga matepuan He
MCNOSb3YeTCs, 3aKPOMTE ero CBETO3aLUNTHBIM KOMMaykom
MPUMEYAHUE.

CrapaiiTech He 3aTAMMBaTh A03MPYIOLLYIO HACAAKY CITALLKOM
Tyro. 3To MOXET NOBPEAUTL BUHTOBOE COeANHEHME. YToGb!
obecneyunTb NNoTHOe coefuHeHune, y6eanTech B TOM, YTO
OCTaTOYHbIM MaTepuan He nonan Ha peaboy.

D.MPOLIEAYPA NPUKNEVUBAHUA

BpekeTbl

1. CHUMUTE KPBILIKY C [03MpYioLLeit Hacaaku

MPUMEYAHUE.

Mepen BbiAaBNMBaHMEM MaTepuana U wpuua ybeaurecs B

TOM, 4TO 103UpYiOLLas HacaaKa HaAekHO NPUKPenneHa K

wnpuuy. M3 Hacazku NoNHOCTLIO yaanseTcs BO3ayx; Anst

3TOro AiePXKNTE WINPUL| BEPTUKANLHO HAaCaKoN BBEPX 1

akKypaTHO /iBUraiTe BNepea NyHxep Wnpuua, noka Hacaaka

NONMHOCTBIO HE 3aMONHNTCA MaTepuanom

. MeaneHHo TonkanTe NNyHxep, Bblgasnueas matepnan u3
wnpuua. B cryyae 3acopeHnsi CHUMNTE 03UpYHoLLyio
HacafKy 1 BbijaBuTe HeGOMbLIOE KONMYECTBO MaTepuana
HENoCpeACTBEHHO U3 WNpULa.

3. MonHOCTbI0 NOKPONTE NPUKNIENBaEMyIo NOBEPXHOCTL GpekeTa
matepuasnom.

. BpekeT ¢ HaHeCeHHbIM Ha Hero MaTepuarnom pasmecTuTe Ha
NoBEPXHOCTY 3y6a.

. MNOTHO NpWXMUTE BPEKeT K NOBEPXHOCTM amani. B aTo
BPEMSi C NOMOLL{bIO 3yGHOTO 30H4a NN ckenepa yaanute
n3bbiTok agreavwsa. CHoa npwxmute Gpeker. [lanee,
npoponxaiTe pUKCMpoBaTh TakuM e o6pasom apyrue
6pekeTbl. PaamecTute Bce GpekeTbl B NON0OBUHE 3yGHOM Ayrn
Wnu no Bcew 3yGHoM ayre.

MPUMEYAHUE.

a. Mocne yganexus n3bbiTka aareansa cTapantecs He

TporaTb 6pekeTbl 40 TOrO, Kak aAre3uns He 3aTBEpPAEeeT.

MepemelyeHne GPEKETOB Ha ATOM aTane MOXeT NPUBECTH K

CHVXEHNIO MPOYHOCTY NPUKIIENBAHNS.

. CBeanTe K MUHUMYMY BO3/1eNCTBNE OKPYXKAIOLLEro CeeTa.
OKpyaloLni CBET MOXET yMeHbLIATh BPEMSt MaHMyNALMi.

. MpouaBeanTe CBETOOTBEPXKAEHNE aAre3anBa Kaxjoro
6pekeTa no 10 CekyHA C Me3uanbHoW U UCTanbHOM CTOPOH C
nomotybto ceetoanoaHoro (LED) poTononumepusaumoHHoro
yctpoictaa (>500 MBT/cm?, 460-480HM).

MPUMEYAHUE.

a. Y106kl 06ecneunTh AOCTAaTOUHYIO MHTEHCUBHOCTL
CBETOBOrO U3MTyYeHNs!, HEOBXOAMMO PerynspHo NPOBOANTL
TecTupoBaHue oTONONMMEPU3ALNOHHOTO YCTPONCTBA C
NOMOLLbIO NIIOKCMETPA.

b. [lepxuTte cBETOBOA Kak MOXHO G1vxe kK MecTy
npuKnenBaHus u Gpeketam.

CBETO3ALLMTHbIA KONNAYoK
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Axpunoseble annapartb!

1. C NOMOLLbI0 MHCTPYMEHTA At MUKPOTPABEHUS UK
BpaLLalolLlerocs MHCTPYMeHTa NpuaaiTe WepoxoBaToCTh 1
BbINOSHUTE OTBEPCTUS AN151 YAEPKAHUS HA BHY TPEHHNX
NOBEPXHOCTSIX annapara.

. MoaroToBbTe 3y6bl, kak ykazaHo B pasgene 1.

. st oBneryeHnsl oTAeNeHns annapara HaHecuTe
Ba3eNMHOBOE MACIO Ha OKKIIO3NOHHbIE MOBEPXHOCTY 3yGOB.

. BanonHNTE BHYTPEHHNE NOBEPXHOCTY annapaTa MaTepuanom
GC Ortho Connect.

. YCTaHOBUTE annapart B HaAnexallee NonoxeHue.

HesameanutensHo yganute usbbiTok agreansa c nepudepumn

annaparta.

BeInonHuTe cBeTOBOE OTBEPX/AEHME Ha ByKKanbHOIA, NanatansHoi

W OKKIKO3MOHHO MOBEPXHOCTAX, M0 10 CeKyHA Ha Kaxayto, C

nomoLLio ceeToanoaHoro (LED) dhoTononmmepusaLmoHHoro

ycTpoiictsa (>500 MBT1/cm?, 460-480HM).

8. Mcnonb3osakue annaparta MOXHO Ha4YNHATL C MOMEHTa

0TXO/a NaLMEHTa KO CHy B TOT e Bevep.

ENERAIN]
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~N

E.MPOLIEAYPA CHATUA BPEKETOB
BpekeTbl
BaxsaTuTe GpekeT C NOMOLLbIO LNUMLOB AN CHATUA GpeKeToB U,
npuaepxusas 3y6bl NanbUamn co CTOPOHBI A3bika, Pe3ko
nosepHuTe GpekeT no yacosoii cTpenke. Ecnu owyuiaetca
conpoTusneHue, nonpobyiiTe CHOBa NOBEPHYTbL €ro B
NPOTUBONOMOKHOM HaNpaBneHUN.
YnanuTe ocTaTku aareansa BpallalolUMCst UHCTPYMEHTOM.
AKpunoBele annaparsl
[ins ynaneHns npukneeHHsIX annapaTos COrHUTe annapat B
HECKOMbKNX MECTaX MHCTPYMEHTOM ANs CHATUA konew. Ecnn
Takum 06pa3om M3BMneYb annapar He yaaeTcs, paspexsTe
annapar 1 u3Bnekute ero.

OTTEHKU

npo3payHblit

XPAHEHUE

[ns onTumanbHoi aheKTUBHOCTI PEKOMEHA0BAHO XPaHNUTL Npu
KOMHaTHoil TemnepaType (4-25°C / 39,2-77,0°F) B mecTe,
3ALUMLEHHOM OT MPSAMbIX COMHEYHBIX NyYel.

YNAKOBKA

2 wnpuua no 2,9 r (2,0 mn),

4 Nosupytowme Hacagku Anst GC Ortho Connect,
2 CBETO3alUTHbIX Konnayka

MEPbI MPEAOCTOPOXHOCTHU
1. Mpn nonaaaxuy Matepuana Ha CN3nCTble NONOCTY PTa UM Ha
KOXY HEME/INEHHO yAanuTe MaTepuan ry6kov unn BaTHeIM
TaMMNOHOM, CMOYEHHbIM CNUPTOM. TlwaTensHO NpoMonTe
nopaxeHHbIN y4acTok Boaoit. Bo nabexanne nofobHbix
cuTyauwii cneayet ucnonb3osatb pab6ep-gam u/unu COCOA
BUTTER ans nsonsuum paboyero nons ot npunexatymx
TKaHei NonoCTH pTa i KOXK.

. Mpu nonapaHuv B rnasa HeMeANEHHO NPOMONTE UX 6OMbLIMM

KOSIMYECTBOM BOAbI 1 0GPATUTECH K Bpayy-0thTansMonory

UsberaitTe nonagaHns matepuana B NuLLeBapuUTeNbHbIA TPaKT.

. B cnyyae koHTakTa co cnyyaiiHbiMu obnactsamu 3y6a unm
NPOTE3HLIMY annapaTamu yanuTe MaTepuasn NHCTPYMEHTOM,
ryGKoi Unu BaTHLIM TAMNOHOM /10 OTBEPXK/AEHNS CBETOM.

5. He ucnoneayite GC Ortho Connect B kom6uHauum ¢

MaTepuanamu, CoaepXallumm 3BreHor, NOCKOSbKY IBreHos

MOXeT NPensTCTBOBaTL HaANeXallemMy 3acTblBaHMIO Unu

npuknensanunio GC Ortho Connect.

He cMelunBaiiTe ¢ ApYrumMu aHanoruyHbIM1 NPoayKTamu.

. [loanpyiolLine HaKOHEUHNKN HEMb3si CTEPUNN30BaTL B
aBTOKNaBe v XeMUKknase.

. He npoTtupaiite 0o3unpytowwmin HAaKOHEYHUK U3BLITOYHBIM
KOMMYECTBOM CMUPTA, TaK Kak aTO MOXET NPUBECTH K
3arpsi3HeHuio MaTepuana.

. Bo Bpems paBoTel HaieBaliTe Pe3MHOBbIE UMK NACTUKOBbIE
nepyaTkn Bo n3bexaHune NpsiMoro KOHTakTa ¢
MHIMBUPOBAHHbLIMI BO3/IyXOM CMOSIMW KOMNO3UTA ¢
BO3MOXHOTO BO3HUKHOBEHNS annepriniyeckinx peakumii.

10. B npouecce hoTononumepusaLmun HagesanTe 3aluTHble O4KN.

11. Bo BpeMs NoNMpoBKkK NONMMEPU30BAHHOMO MaTepuana

ncnonbayiTe NbinecGopHUK U HafeBaiiTe Macky, YTo6b!
n3bexaTb nonaaaHns YacTuL Nbinu B AbIXaTeNbHble NyTH.
12. N3beraiiTe nonagaHus matepuana Ha ogexay.
13. Bce oTX0Abl NOANEXaT yTUNN3aLUMM B COOTBETCTBUN C
Tpe6o MECTHOTO | 0 perynupoBaHus

14. B pefikux crnyvyasx y HEKOTOpbIX NaunMeHToB Habnoganack
NOBbILLEHHAS YYBCTBUTENBHOCTL kK MaTepuany. B cnyyae
BO3HUKHOBEHUS annepruyecknx peakunit HeobxoaMmo
npekpaTUTL UCMOMNb30BaHWe MaTepuana i o6paTUTLCS K Bpady
COOTBETCTBYIOLEN CreunanmaaL .

15. Mpu pa6oTe Bceraa ucnonb3yiTe cpeacTsa MHAMBUAYaNbHON

3awmTel (PPE) — nepyaTku, 3aliUTHbIE Macku, 3aLUNTHbLIE OYKN.
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HekoTopble NpofyKTkl, ynoMuHaemble B HacToswei VIHCTpyKumuu,
MOryT BbiTh KNAccudULMPOBaHBLI Kak ONacHbIe B COOTBETCTBUN C
CornacoBaHHoi1 Ha rmo6anbHOM YpOBHE CUCTEMON
KnaccuukaLmm 1 MapkupoBKM XxuMmuyeckux selects (GHS).
0O6s13aTeNbHO 03HAKOMBLTECH C COOTBETCTBYOWMMI MacnopTamu
6GesonacHocTu (safety data sheets),

www.gc.dental/ortho
Macnopta 6€30MacHOCTM MOXHO Takxke 3anpocuTsb y Bawero
nocTaBLmKa.

OYULLEHVE W OE3NHOEKLNA

MHOIOPA3OBbIE CUCTEMbI ANA U3BIEYEHNA
MATEPWAINOB: Bo nstexaHve nepekpecTHoii nepeaayn
MUKPODAOPbI OT NALUMEHTa K NALMeHTY MHCTPYMEHTbI NOA0GHbIX
cucTem TpebyioT NpoBeAeHNs Ae3UHMDEKLINN NPOMEXYTOYHOTO
ypoBHs. Cpasy nocne NpUMEeHeHNsi NPOBEPLTE UHCTPYMEHT 1
3aBO/CKME METKM Ha NPeAMET NoBpexaeHuit. B cnyvae
o6HapyxXeHWs NOBPEXAEHUI HEMEANEHHO NpekpaTuTe
MCNOSb30BaHME NUHCTPYMEHTA.

HE MOrPYXATb B XKMOKOCTb. TwarensHo ounwaiite
MHCTPYMEHT BO n3bexaHue o6pa3oBaHusi CKOMMNEHN
3arpsA3HAIOLINX YaCTUL| U UX NOCMEAYIOLIEro NPUCLIXaHNS K
NOBEPXHOCTN MHCTPYMEHTa. MpousBoanTe Ae3nHbekumio,
1cnone3ys ofo6peHHbIe OpraHamu 3paBooXpaHeHuns cpeacTsa
MHEKUMOHHOTO KOHTPONS, PEKOMEHI0BaHHbIE AMNs NPOBeAeHNs
ne3nHbeKLMM NPOMEXYTOUYHOTO YPOBHS; B NPOLIECCE NPoBeaeHs
ne3nHdbekumun cobniofaiiTe COOTBETCTBYIOLNE HOPMATUBI
Per1oHarnbHOro / HaLMoHabHOro NPaBoOBOrO PEryMpPOBaHUS.

[ns nony4eHns kpaTkoi nHGopMaumm o 6e30MacHoOCTy 1
KnuHnyeckoi acpcbekTnBHOCTM (SSCP), noxanyiicTa, o6patutecsh K
6ase paHHbIx EUDAMED (https://ec.europa.eu/tools/eudamed ) nnu
cBSXKUTECH C HaMu no agpecy Regulatory.gce@gc.dental

MHbopmauus o HexenaTterbHbIX COBLITUSX, KOTOPbIE UMEOT
npuaHaku He6naronpuaTHOro cobblTus (MHUMAEHTA) npun
MCNONb30BaHUN BbILLIEHA3BAHHOMO MaTepuana Ha TeppuTopum
Poccuiickon ®eaepauuu, MoXeT BbiTb HanpasneHa
YNOMHOMOYEHHOMY NPeACTaBnTErio NponssoanTens 8 P®, 000
«KpadTBan dapma»: e-mail: dental@kraftway.ru;

http://www.kraftwaydental.ru, 129626, r. Mockea, yn. 3-1
MbiTUWMHCKas, 4. 16, cTpoeHune 60, komHaTa 30, nomelyeHue |,
aTax 5, 8 495 232-69-33.

Mocnepaxsas pepakumsi: 03/2024

20017493
040345DK




