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Hasznalati utasitas

Kizarélag fogaszati szakember altal az

javallatok szerint hasznalhato.

ajanlott

1. Leiras
A GC Orthodontics Line egy rendszer a
fogszabalyozashoz. A rendszer brekettekbdl,

gylrikbdl, drétokbdl és egyéb alkatrészekbdl all.

A rendszer kiegészithet6 olyan ortodonciai
termékekkel, mint a fogszabdlyozé késziilékek, I/l
osztalyld malokkluzids készilékek és egyéb kiegészité
ortodonciai késziilékek. A késziilékek alkalmazasdhoz
ragasztok, ortodonciai ragasztdkat és  miszerek
szlikségesek. Kovesse a gydrtd utasitdsait az Osszes
alkatrész  hasznalata soran. A GC Orthodontics
termékcsaldd a rogzitett fogszabalyozas teljes teriiletét
lefedi, mind funkciondlis, mind esztétikai szempontbdl.

2. Rendeltetésszer( hasznalat

A GC Orthodontics Line célja a szakérték, példaul
a fogszabdlyozé orvosok vagy fogorvosok altal
diagnosztizalt fogszabdlyozasi problémdk kezelése.
Ezek a klinikai diagnozisok széles skaldjat jelenthetik,
mint példaul a malocclusio vagy a dysgnathia.

3. Javallatok

A fogak, az Aallkapocs
beallitasara.

igazitasdra és a funkcio

4. Ellenjavallatok

Abszolut ellenjavallatok
+ A beteg hidnyos szajhigiénidja
+ A beteg képtelen egyuttmikodni a kezelési
tervben
« Ismert allergia a rendszer 6sszetevéire
- Betegség és alapbetegségek, amelyek kizarjak a
fogszabdlyozo kezelést

Relativ ellenjavallatok
« Meglévé gyokérfelszivodas
« Afogzomanc meglévé dekalcifikacioi
+ Meglévd csontanyagcsere-rendellenességek
+ Meglévé parodontalis betegségek

5. Figyelmeztetés

A rendszert csak egyszeri fogszabalyozasra tervezték.
Kizardlag fogorvosok és fogszabdlyozé fogszakorvosok
dltali haszndlatra szant eszkozok. Kovesse az 0Osszes
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fogszabalyozé késziilék hasznalatara vonatkozé regionalis
és nemzeti szabvanyok. Amennyiben a csomagolas sérilt,
a késziiléket haszndlat el6tt eld kell késziteni. A sérilt vagy
a cimkén szerepl6 adatoknak meg nem felelé termékeket
tilos haszndlni. Ismert allergids betegek esetében olyan
OsszetevOket valasszon, amelyek nem valtanak ki allergids
reakciot. Allergids reakcid esetén azonnal tavolitsa el a
fogszabdlyozé késziiléket.

Mint minden mas ortodonciai termékcsalad esetében,
a GC Orthodontics termékcsaldd termékeivel végzett

kezelés soran is  el6fordulhatnak  nemkivanatos
események. Ezek a kdvetkezdk

+ Alkatrészek lenyelése

+ Allergias reakcidk

+ Gyokérfelszivodas

+ Afogszerkezet meszesedése

« Sériilés a szdj belsd oldalan

- Fajdalom
6. Betegtajékoztatas
A rogzitett fogszabdlyozd késziilékek nagyobb
szajhigiéniat igényelnek. Kovesse a fogszabalyozo

szakember utasitdsait és tartsa be a rendszeres
ellenérzéseket. A  kemény  ételek rdgasa a
fogszabalyoz6 készllékek meglazuldsat vagy

levaldsat okozhatja.
Egyes sportok karosithatjdk a viselt fogszabalyozo

készllékeket, és jelenlétiik novelheti a sérilés
kockazatat bizonyos sporttal kapcsolatos sériilések
esetén. Sportolds kozben mindig viseljen a
fogszabdlyoz6 szakorvos altal javasolt megfelelé

sz3j- és/vagy fogszabdlyoz6védét.

Ha a fogszabalyozd késziilék viselése kozben MRI-
vagy egyéb radioldgiai szolgaltatast tervez, mindig
tajékoztassa az MRI- vagy egyéb radiolégiai személyzetet
az eljaras elétt, hogy az ellatas megfelel6 koordinécidjardl
gondoskodni lehessen.

A termékspecifikus MR-biztonsagi figyelmeztetéseket
illetéen tekintse meg azegyes termékekre vonatkoz6an az
alabbi tablazatokban megadott relevans informaciokat.

7. Altalanos informaciok a
fogorvos/ fogszabalyo-
zOszakorvos szamara

A kezelési terv kidolgozasdnak részeként, valamint
a kezelést megel6zéen a késziilék felhelyezéséhez,
értékelje a mas szakemberekkel, példaul



logopédusokkal, ful-orr-gégészekkel, orvosokkal,
fogorvosokkal ~ és/vagy  fogszabalyozokkal  vald
szakmakozi koordindcié sziikségességét.

A standard eljdrdsokra vonatkozd fogszabalyozdi
képzés meghatdrozza a megfelel6 eszkdzoket a
készilék felhelyezése és eltavolitasa soran.

Ne érintse meg a ragasztasi feliileteket, mivel a
bérolajok csokkenthetik a tapadast.

A hosszabb ideig alkalmazhaté
haszndlé6  pacienseknek a
altal javasolt rendszeres ellenérz6 latogatasokat
kell beiltemezniik. Az immunhidnyos betegek
esetében a szajhigiénia kilonodsen fontos, és azt a
fogszabalyozé szabokorvosnak és a fogorvosnak
figyelemmel kell kisérnie.

Gyokérfelszivodas jelenléte esetén értékelje,
tanacsos-e tovabbi kezelést végezni.

fogszabalyozot
fogszabdlyoz6  orvos

hogy

A termékeket nem steril allapotban szallitjdk, és
megfelelnek a GC Orthodontics Europe GmbH
gyartdsi, kezelési és logisztikai szabvanyainak.
Minden sziikséges el6készités, beleértve az eszkdzok
fertétlenitését és sterilizdlasat, a fogdszati szakember
vagy a fogszabdlyozo orvos felel6ssége.

Az 6sszes fogszabdlyozd készllék artalmatlanitasanak
a regiondlis és nemzeti elSirdsoknak megfelel6en
kell térténnie.

8. A nemkivanatos hatasok
jelentése

Ha a termék haszndlata sordn  barmilyen
nemkivanatos hatas, reakcié vagy hasonlé esemény
jut a tudomdsdra, beleértve a jelen hasznalati
utasitdsban fel nem soroltakat is, kérjik, jelentse
azokat kozvetlenll a megfelelé vigilancia rendszeren

keresztiil, kivdlasztva az  orszdga megfeleld
hatésagat, amely a kovetkezé linken érheté el
https://ec.europa.eu/growth/sectors/ medical-

devices/contacts_en, valamint a mi belsd vigilancia
rendszerlinknek:  vigilancegcortho@gc.dental.  Ezzel
hozzdjarul a termék biztonsagossaganak javitasahoz.

9. Felel6sséqi nyilatkozat

Ez a termék a GC altal kifejlesztett fogszabalyozd
termékcsaldd része, és csak a GC altal megadott
utasitdsoknak megfeleléen haszndlhats. A torvény
altal megengedett mértékben a GC elutasit minden
felelésséget a termékkel kapcsolatos barmilyen
kozvetlen, kozvetett vagy kovetkezményes karért
vagy veszteségért, fliggetlenil attédl, hogy a felmerdlt
jogi igények vagyonhoz vagy kotelezettséghez
kapcsolédnak-e, vagy mas jellegtiek, és fliggetlenil
attél, hogy a kar a GC termékek haszndlata sordn
elkdvetett szakmai hibdkbdl vagy hibéas gyakorlatbdl
ered, vagy azzal 0sszefliggésben keletkezik.

10. Termék attekintés

Kattintson a terméktipusra a részletes hasznalati
utasitasért, és a rendelkezésre all6 alkatrészszamok:

1-Onligirozé fém brekettek
2-Onligirozo keramia brekettek
3-Hagyomdényos fém brekettek
4-Hagyomanyos kerdmia brekettek
5-Bukkalis tubusok

6-Lingualis kiegésziték
7-Lingual tubus (hiivelyek)
8-gydrik

9-el6formazott drétok
10-Rugok

11-Lip-Bumper

12-Palatindl ivek

13-Retainer

14-Stop és hook

15-Ligatura drétok

11. A szimbdélumok
magyarazata:

Gyarté: az orvostechnikai eszkoz legélis gyartéjat
jeloli a 90/385/EGK, a 93/42/EGK, a 2017/745/EK és
a 98/79/EK unio6s iranyelvek szerint.

A Figyelem: felhivja a kezel6é figyelmét arra, hogy
a kezelési utmutatéban ellenérizze a biztonsaggal
kapcsolatos ~ fontos  informdcidkat, példaul a
figyelmeztetéseket és  Ovintézkedéseket, amelyek
kilonb6z6 okok miatt nem alkalmazhaték magara az
orvostechnikai eszkozre.

LOT szam: Az eszk6zhoz tartozd gyartoi tételszam.
Cikkszdm: a gyarté rendelési szamat jelzi az
orvostechnikai eszkdz azonositasara.

Nem steril: azt jelzi, hogy az orvostechnikai
eszkdzt nem steril médon szallitottak.

@ Nem djrafelhasznalhaté: azt jelzi, hogy az
orvostechnikai eszkdézt egyszeri haszndlatra vagy
egyetlen betegnél, egyetlen eljards sordn torténé
hasznélatra tervezték.

EE] Haszndlati utasitds: arra utal, hogy a kezel6nek
sziikséges a hasznalati utasitast tanulmanyoznia.

E Felhaszndlhatdsagi id6: azt a datumot jelzi, amely
utan az orvostechnikai eszk6z nem hasznalhato tovabb.

Nl

) Napfénytél védeni: olyan orvostechnikai eszkozt jeldl,
amely fényforrasoktol vald védelmet igényel.

& MRI kornyezetben feltételesen biztonsagos: azt
jelzi, hogy egy orvostechnikai eszk6z MRI kérnyezetben
csak meghatdrozott kortilmények kozott hasznalhaté
biztonsagosan.

co Kobalt: azt jelzi, hogy egy orvostechnikai eszkoz
kobaltot tartalmaz, amely CMR anyagként van besorolva.



12. Papiralapu utasitasok iranti
kérelem

Azonos, papir alapu utasitasok igényelhet6ek telefonon:
+492338 801888 vagy a info.gco.germany@gc.dental
e-mail cimen.

“ GC Orthodontics Europe GmbH

Harkortstral3e 2
58339 Breckerfeld
Germany

C €2797
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1-Onligirozo6 fém brekettek

Cikkszamok

Osszetétel @
Co

Elérhet6
T16-XXXX-XXXX
17-XXXX-XXXX

Elérhetd
T9-XXXX-XXXX
24-XXXX-XXXX

Hasznalati utasitas

Csak a
16-XXXX-XXXX

17-XXXX-XXXX
19-XXXX-XXXX
271-XXXX-XXXX
22-XXXX-XXXX
24-XXXX-XXXX
20-XXXX-XXXX

Figyelmeztetés

Elérhet6
16-XXXX-XXXX
17 -XXXX-XXXX

Elérhetd
TO-XXXX-XXXX
24-XXXX-XXXX

16-XXXX-XXXX 20-XXXX-XXXX 24-XXXX-XXXX
17-XXXX-XXXX 271-XXXX-XXXX

T9-XXXX-XXXX 22-XXXX-XXXX

Rozsdamentes acél (Fe, Cr, Ni, Cu, Mn, Nb+TA, Co, Mo)
Kobalt-nikkel (Co, Ni, Cr, Mo, Fe, Nb, Ti, Mn)

Klipsz bevonat (Au)

Rédium és arany

A ragaszthaté: A brekett ragasztasakor tartsa mezo-distalis irdnyba, hogy megaka-
délyozza a klipsz zar6dasat (a brekett zart klipsszel is ragaszthaték):

Hasznaljon hagyomanyos fogszabalyozé ragasztét a gyarto utasitasait kovetve.
Ragasztas kozben ne engedje, hogy a ragaszté a klipsz ala kertiljon. Tavolitsa el a
felesleges ragasztét a tartd kordil.

Hegeszthet6: A hegesztési szarnyat hegeszti a gyUirihoz, illessze a gy(r(it a foghoz
miutan a gy(irl belsejébe felvitte a ragasztot.

A ragasztas utan tavolitsa el a pozicionalé segédanyagot és a szines jeldléseket.
Miutan behelyezte az ivet, ujjheggyel nyomja be a klipszet, amig egy kattanas nem
hallatszik. A klipsz kinyitdsahoz csusztassa a klipszet a valasztott eszkdzzel a gin-
givaltdl incizélis irdnyba.

Ovatosan, a klipsz bukkalis-labialis iranybdl is kinyithaté. Ne feszitse tdl a rugés klipszet.
Ha a klipszek felnyitasakor a paciens sériilésének elkeriilése érdekében az eszkdz he-
gyét kisérje az ujjaval, hogy a paciens ne sériiljon meg. Ne alkalmazzon tulzott erét.
Miutdn behelyezte az ivet, a valasztott eszkdzzel vagy az ujjaval évatosan emelje fel a
klipszet, és nyomja le azt, amig egy kattanas nem hallatszik.

Egy megfelel6 eszkozzel helyezze be a klipsz mélyedésébe, és forgassa el incizalis
irdnyba. Ne feszitse tul a klipszet.

Ne érintse meg a ragasztasi fellileteket, mivel a bérolajok csokkenthetik a tapadast.

A brekett ragasztasi felllete homokfuvassal késziilt. A kapcsok rugalmassaganak me-
gvaltozasat elkeriilendé ne homokfuvassa. Ne engedje, hogy a ragaszté a brekett ala
keriiljon a vezetSnyilasban.

(nem alkalmazhatd a 22-XXXX-XXXX-XXXX csaladba tartozoé tételekre).

Adjon a paciensnek utasitasokat a szajhigiénia elvégzésére vonatkozéan, mivel a fog-
k6 vagy ételmaradékok karosithatjak a fogszabalyozé mikodését.

Ne alkalmazzon tulzott erét a klipsz kinyitasakor, mert a fogszabalyzé elhajolhat vagy
levalhat a fogrol.

Ha a beteg allergias reakciot tapasztal, azonnal tavolitsa el a brekett, és tanacsolja a
betegnek, hogy forduljon orvoshoz.

NIKKEL Figyelmeztetés Ez a termék nikkelt tartalmaz, amely Kalifornia dllamban rakot
okoz6 vegyi anyag.

Ezek a brekettek nem hasznalhaték harapasemelésre.

A bevonat a fémen valé surlédas miatt elszinezédhet.
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2-Onligirozo keramia brekettek

Cikkszamok

Osszetétel @
Co

Csaka
TX-XXXX-ZXXX

Haszndlati utasitas

Brekett eltavolitasa

TT-XXXX-XXXX
12-XXXX-XXXX

brekett: Aluminium-oxid, PTFE bevonat (Nem alkalmazhaté cirkénium-dioxid ele-
meknél)

Klipsz: Kobalt-nikkel 6tvozet (Co, Ni, Cr, Mo, Fe, Nb, Ti, Mn)

Rédium bevonat (rédium, arany)

Cirkénium-oxid helyett cirkdnium-dioxid

A brekett ragasztasakor tartsa mezio-distalis irdnydba, hogy megakadalyozza a
zarodasat (a brekettek zart Klip mellett is ragaszthatodk).

Hasznaljon hagyomdnyos fogszabalyozé ragasztét a gyarto utasitasait kovetve.

Ne engedje, hogy ragaszté keriiljon a Klip ala. A ragasztas utan tavolitsa el a felesle-
ges ragasztot. A ragasztas utan tavolitsa el a pozicionalasi segédanyagot és a szines
jeloléseket.

Miutan behelyezte az ivet, nyomja be a Klipet az ujjheggyel, amig egy kattanas nem
hallatszik. A Klip kinyitdsdhoz megfeleld utasitassal csusztassa az inybdl a metszéfo-
gak kozé.

Ovatosan, a Klip bukkalis-labialis iranybdl is kinyithaté. Ne feszitse tul a rugés Klipet.
Ha a Klipek felnyitasakor a paciens sériilésének elkeriilése érdekében a hegyet egy
ujjal kell vezetni, hogy a paciens ne sériiljon meg. Ne alkalmazzon tulzott erét.

1
Tavolitsa el a fogs-
zabélyozd drétot.

2
Tavolitsa el a felesleges
ragasztét a brekett kérdil.

3
Helyezze a mUlszert a
tapl ala. Emelje/mozdit-
sa az inyt6l incizalis
helyzetbe vagy atl6san.
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2-Onligirozo keramia brekettek

Brekett eltavolitasa

Figyelmeztetés

A talp gingival és
incizalis irdnyba vald
lekerekitése megkonnyiti

az eltévolitast.

4
Tavolitsa el a ra-
gasztémaradvanyokat.
Tisztitsa meg a fog
fellletét.

Ne érintse meg a ragasztasi fellleteket, mivel a bérolajok csokkenthetik a tapadast.
Ne engedje, hogy a ragaszté ne keriiljon a slotba.

A kerdmia brekettek lekoptathatjdk a szemben l1év6 fogakat. Varjon a keramia brekett
felhelyezésével, amig a harapas megnyilik. Ha sziikséges, a kerdmia brekett felhelye-
zése el6tt hasznaljon fém brekett.

Adjon a paciensnek utasitdsokat az alapos szajhigiéniara vonatkozdan, mivel a fogké
vagy ételmaradékok kérosithatjak a fogszabdalyozé miikodését.

Ne alkalmazzon tulzott erét a klipsz kinyitadsakor, mert a fogszabalyzé eltérhet vagy
levalhat a fogrol.

A brekett eltavolitasakor a szilankok letérésének elkertilése érdekében hasznéljon
megfelel eszkozt.

Ha a beteg allergias reakciét tapasztal, azonnal tavolitsa el a brekettet, és tanacsolja a
betegnek, hogy forduljon orvoshoz.

NIKKEL Figyelmeztetés Ez a termék nikkelt tartalmaz, amely Kalifornia allamban rakot
okozé vegyi anyag.



3-Hagyomanyos fém brekettek

Cikkszamok

Osszetétel @
Co

Csaka
28-XXXX-XXXX

Csaka
30-XXXX-XXXX

Csak a
37-XXXX-XXXX
A valtozatban is
kaphaté
38-XXXX-XXXX,
39-XXXX-XXXX

Hasznalati utasitas

Csaka

23-XXXX-XXXX
33-XXXX-XXXX
34-XXXX-XXXX
37-XXXX-XXXX

Csak a
30-XXXX-0014

Csaka
37-XXXX-XXXX

Figyelmeztetés

A valtozatban is
kaphaté
38-XXXX-XXXX,
39-XXXX-XXXX

23-XXXX-XXXX
26-XXXX-XXXX
27-XXXX-XXXX
28-XXXX-XXXX
29-XXXX-XXXX

30-XXXX-XXXX
31-XXXX-XXXX
32-XXXX-XXXX
33-XXXX-XXXX
34-XXXX-XXXX

36-XXXX-XXXX
37-XXXX-XXXX

38-XXXX-XXXX
39-XXXX-XXXX

Rozsdamentes acél (Fe, Cr, Ni, Cu, Mn, Nb, Mo, Co)
Arany t6ltéanyag (Ag, Au, Cu)

Rozsdamentes acél (Fe, Cr, Ni, Cu, Mn, Mo, Nb+Ta)
Arany t6ltéanyag (Ag, Au, Cu)
Rozsdamentes acél (Fe, Cr, Ni, Cu, Mn, Nb+Ta, Mo)

Rozsdamentes acél (Fe, Cr, Ni, Mn, Mo, Co)

Rédium és arany

Hasznaljon hagyomanyos fogszabalyozé ragasztét a gyarto utasitasait kovetve.
Tavolitsa el a felesleges ragasztot a brekett kordil.
Ragasztas utan rogzitse a drétot gumival vagy ligatura dréttal a fogszabalyzora.

Hegessze fel a brekettek a fogszabalyozé gy(ir(, és rogzitse a foghoz. Hasznéljon
hagyomdanyos ortodociai gyliricementet a gyarto utasitasait kovetve. Tavolitsa el a
felesleges ragasztdkat a gyur( és a fog okkluzalis feltletérél.

Ellenérizze gyakrabban a Barbosa brekett surlédasmentes alkalmazéasban. Ezekkel a
brekett 8-as kotéssel fix merevitést érhet el.

Tavolitsa el a sziikséges szamu brekett a szalagrol.

Ne érintse meg a ragasztasi fellleteket, mivel a bérolajok csokkenthetik a tapaddst
(nem vonatkozik a hegesztheté termékre).

Ne alkalmazzon tulzott er6t a fogszabalyzoéra, mert ez a fogrol vagy a gyrdrdl valé
levélashoz vezethet.

Ha a beteg allergias reakciot tapasztal, azonnal tavolitsa el a brekett, és tanacsolja a
betegnek, hogy forduljon orvoshoz.

NIKKEL Figyelmeztetés Ez a termék nikkelt tartalmaz, amely Kalifornia dllamban rakot
okozé vegyi anyag.

A bevonat a fémen valé surlédas miatt elszinezé6dhet.
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4-Hagyomanyos keramia brekettek

Cikkszamok

Osszetétel

Haszndlati utasitas

Brekett eltavolitasa

14-XXXX-XXXX
15-XXXX-XXXX

Aluminium-oxid keramia

Hasznaljon hagyomanyos fogszabalyozé ragasztét a gyartd utasitasait kovetve.
Tavolitsa el a felesleges ragasztét a fogszabalyzo kordl.

A ragasztas utan tavolitsa el a pozicionald segédeszkozt és a szines jeldléseket a
nyilasbol.

A ragasztas utan rogzitse a drétot a fogszabalyzéhoz gumi vagy ligatura dréttal. A
kezdeti fazisban a kerek Ni-Ti drétok, mint példaul az «Initialloy» alkalmazasa ajanlott.

1
Tavolitsa el a ligaturat
és az ivet.

2
Tavolitsa el a felesleges
ragasztét a brekett kordl.

A talpazat kialakitasa
mezio-incizélis leke-
rekités(, az egyszer(ibb
eltvolitas érdekébe.

3
Helyezzen alkalmas eszkozt
az alap aléd mezio-disztélis
vagy atlds irdnyban. A
folyamat soran hasznélja a
mezio-incizalis alapzatot.




4-Hagyomanyos keramia brekettek

Brekett eltavolitasa

4
Tavolitsa el a ragaszto-
maradvanyokat és
tisztitsa meg a fog
fellletét.

Figyelmeztetés Ne érintse meg a ragasztasi fellileteket, mivel a bérolajok csokkenthetik a tapa-
dast. Ne alkalmazzon tulzott erét a fogszabdlyzdra, mivel ez a fogrél valé levalashoz
vezethet. A négyszogletes iv id6 el6tti felhelyezése a brackettek letoréséhez
vezethet.

A brekett eltavolitdsakor a megfelel6 eszkodz helyes hasznalata segit megel6zni a
szilankosodast.
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5-Bukkal tubus

Cikkszamok 40-XXXX-XXXX
47 -XXXX-XXXX

Arany t6ltéanyag (Ag, Au, Cu)

Osszetétel @ Rozsdamentes acél (Fe, Co, Cr, Ni, Cu, Mn, Nb, Mo, Ta)
Co R
Eziist toltéanyag (Ag, Au)

Haszndlati utasitds ~ Hasznaljon hagyomanyos fogszabalyozé ragasztét a gyartd utasitasait kovetve.
Tavolitsa el a felesleges ragasztét a bukkalis tubus korl.
A ragaszté megkotését kovetden vezesse at a drétot a tubuson (f6 vagy kiegészitd
nyilas). A nyalkahartya sériilésének elkeriilése érdekében roviditse meg és hajlitsa
meg a drotot a tubus mogott, distalis irdnyban.
Szlikség esetén egy megfeleld eszkdzzel tavolitsa el az 6sszes atalakithaté csé
fényilasanak fedelét, és rogzitse a behelyezett vezetéket egy elasztomer kdtbszalag-
gal. A Face bow-t és a Lip Bumper-t a megfelel6 .045»-0s slotba kell behelyezni.

Csak a Hegessze a bukkalis tubus egy fogszabalyozé gylir(ihdz, és rogzitse a foghoz.

41-XXXX-XXXX Hasznaljon hagyomanyos fogszabalyozé gydriiragasztokat a gyartd utasitasait ko-
vetve. Tavolitsa el a felesleges ragasztdkat a gydirG koriili részrél és a fog okkluzalis
felliletérol.

Figyelmeztetés Ne érintse meg a ragasztasi fellleteket, mivel a b6rolajok csokkenthetik a tapadast.

Ne alkalmazzon tulzott er6t a bukkalis tubusra, mivel ez a fogrél vagy a szalagrél valo
levélashoz vezethet.

Ha a beteg allergias reakciot tapasztal, azonnal tavolitsa el a tubust és/vagy a tubus-
sal ellatott gy(rdt, és tanacsolja a betegnek, hogy forduljon orvoshoz.

NIKKEL Figyelmeztetés Ez a termék nikkelt tartalmaz, amely Kalifornia dllamban rédkot
okozé vegyi anyag.

Figyelmeztetés A bukkalis tubusokkal rendelkezd beteg biztonsdgosan szkennelheté az aldbbi koriilmények
kozott. Ha nem tartjak be ezeket a feltételeket, az a beteg sériilését okozhatja.
- Az MRl vizsgélat el6tt kdvetend6 utasitasok:
o Kivehet6 fogszabalyozo késziilékkel ne [épjen be az MRI vizsgaléhelyiségbe
o Tavolitson el minden mas levehet6 fémtargyat
A statikus magneses térer6sség:
o 1,5vagy3T
MRI rendszer (RF) tzemmod:
o Normal izemmdd
Ha nem tartjak be ezeket a feltételeket, az a beteg sériilését okozhatja.
Megjegyzések:
A fent meghatdrozott vizsgalati kdrilmények kdzott a bukkalis tubusok varhatéan
nem okoznak olyan hémérséklet-emelkedést, amely karos lehet a betegek szamara.
Nem zarhato ki, hogy a fogszabalyozasi eszkdz m(itermékeket okozhat. A m(ter-
mék kompenzaldsahoz sziikség lehet a szkennelési protokoll és a paraméterek adap-
talasara.



6-Lingual kiegészitdk

Cikkszamok

Osszetétel @
Co

Haszndlati utasitas

Csaka
43-XXXX-XXXX

Csak a
43-0340-0000
43-0350-0000

Figyelmeztetés

42-XXXX-XXXX
43-XXXX-XXXX

Rozsdamentes acél (Fe, Cr, Ni, Mn, Mo, Co)
Arany t6ltéanyag (Ag, Au, Cu)

Hasznéljon hagyomanyos fogszabalyozo ragasztot a gyarto utasitasait kdvetve.
Kozvetlen ragasztas esetén rogzitse a kiegészitéket 8-as kdtéssel vagy gumiszallal a
véletlen lenyelés megel6zése érdekében.

Tavolitsa el a felesleges ragasztét a rogzitési pont korl.

Ragasztas utan rugalmas lancot, gumi ligaturakat, 8-ligaturakat vagy mas kiegészité
elemeket lehet akasztani vagy kotni.

Hegessze a rogzit6t egy fogszabalyozo gy(ir(ihoz, és rogzitse a foghoz. Hasznéljon
hagyomdényos ortodociai gylirlragasztét a gyartd utasitasait kovetve.
Tavolitsa el a felesleges gytrliragasztét a fog okkluzalis feltiletérdl is.

Ezeket a rogzitéelemeket (pozicionald lapokat) csak arra tervezték, hogy segitsék
a poziciondlast a gy(r( adaptalasa és ragasztasa soran, és nem képesek kiegészité
elemek elhelyezésére.

Ne érintse meg a ragasztasi felllleteket, mivel a bérolajok csokkenthetik a tapadast.
Ne alkalmazzon tulzott erét a lingvalis rogzitésre, mivel ez a fogrél vagy a gy(rrél
valé levalashoz vezethet.

Ha a péciens allergias reakciét tapasztal, azonnal tavolitsa el a rogzitést és/vagy a
rogzitéssel ellatott gyrd, és tandcsolja a paciensnek, hogy forduljon orvoshoz.
NIKKEL Figyelmeztetés Ez a termék nikkelt tartalmaz, amely Kalifornia allamban rakot
okozé vegyi anyag.



/ GC Orthodontics Line

7-Lingual tubus

Cikkszamok

Osszetétel @
Co

Hasznalati utasitas

Figyelmeztetés

4 3-XXXK-XXXX

Rozsdamentes acél (Fe, Cr, Ni, Cu, Mn, Nb, Co)

Hegessze a lingual tubust egy fogszabalyozo gy(irihdz, és rogzitse a foghoz.
Hasznaljon hagyomanyos fogszabalyozo gy(rliragasztot a gyarté utasitasait kove-
tve. Tavolitsa el a felesleges gy(irtiragasztot a gy(rd kordli részrél és a fog okkluzalis
feltletérol. Palatalis ivek, lingualis ivek, quad-helix vagy hasonlé segédeszk6zok a
gyurliragasztas utan behelyezhet6k a tubusba.

El6re gyartott ivek esetén a modell dltal meghatarozott megfelelé méretet hasznalja.
Hajlitsa meg a palatélis vagy lingualis méretnek és alaknak megfeleléen.

Ha a szdjpadlasi ivet sajat maga késziti, a 180°-os hajlitdshoz a legmegfelel6bb a 0,9
mm atmérdja drot.

Az el6készitett iv retencidkat egy Howe-fogo segitségével nyomja be a slotba mesialis
iranybol.

Ha a tubus rendelkezik stoppal, akkor egyértelmUen éreznie kell, hogy retenciéba
kattan.

A csuszads megakadalyozasa érdekében rogzitse a behelyezett ivet gumi vagy drét
segitségével (amennyiben van kampd). Ez csokkenti a véletlen lenyelés kockazatat.
A Howe fog6 segitségével a disztélis irdanybol a mesialis irdnyba haladva nyomja ki a
készlléket a tubusbdl, hogy eltavolitsa az ivet.

Ne alkalmazzon tulzott erét a lingual tubus, mivel ez a gy(ri valé levdlashoz vezethet.
Ha a beteg allergias reakciét tapasztal, azonnal tavolitsa el a gy(riik a tubussal

egyitt, és tanacsolja a betegnek, hogy forduljon orvoshoz.

NIKKEL Figyelmeztetés Ez a termék nikkelt tartalmaz, egy olyan vegyi anyagot, amely
Kalifornia allamban rakot okozhat.



8-Gyuruak

Cikkszamok

Osszetétel @
Co

Haszndlati utasitas

Figyelmeztetés

80-XXXX-XXXX
8T-XXXX-XXXX

Rozsdamentes acél (Fe, Cr, Ni, Cu, Mn, Co)

A kezelési tervnek megfeleléen hegeszti vagy forrasztja a sziikséges kiegészitdket,
példaul a bukkalis tubus, lingualis kiegészitéket vagy tubusokat a gydir(re.

Kérjik, tartsa be a kiegészit6ket pontos elhelyezését, valamint a helyesen végrehaj-
tott hegesztést, hogy a kiegészitéket ne valjanak le a gyur(.

Valassza ki a legjobban illeszked6 gy(irtk. Hasznaljon hagyomanyos fogszabalyozé
gyUrlragasztot a gyartd utasitasait kovetve. Helyezze fel a valasztott eszkdzzel.
Tavolitsa el a felesleges ragasztdkat a gy(r(ik korll és a fog okkluzalis felliletérol.

A ragasztas utan ivek, drétok, lancok, gumik vagy egyéb segédberendezések
rogzithetok.

A gyurlfelnyomd hasznalata soran dvatosan jarjon el, nehogy az eszkdz lecstsszon a
gyurdrdl, és ezéltal megsértse a beteg nyalkahartyajat.

Ha a beteg allergias reakciot tapasztal, azonnal tavolitsa el a gyurdk, és tanacsolja a
betegnek, hogy forduljon orvoshoz.

NIKKEL Figyelmeztetés Ez a termék nikkelt tartalmaz, amely Kalifornia allamban rakot
okozé vegyi anyag.



/ GC Orthodontics Line

Utasitasok az Az Gjbdli hasznalati utasitasok hatalya
Ujbdli hasznalatra

Ez a hasznalati utasitas tartalmazza a nem steril dllapotban széllitott és egyszeri
hasznalatra tervezett GC Orthodontics gy(iri Ujboli hasznalatara (tisztitasara, fert6t-
lenitésére és sterilizdlasara) vonatkozé utasitasokat. Ha egy gy(rd a paciens szdjaban
volt a paciens illeszkedésének felmérése céljabol, mielétt visszakeriilhetne a gydr(
dobozba, az aldbbi utasitasoknak megfeleléen sterilizalni kell.

Olvassa el figyelmesen és maradéktalanul az Gjboli hasznalatra vonatkozé utasita-
sokat. Az Ujbdli hasznalati tmutatot a késébbi haszndlatra 6rizze meg. Az Gjboli
hasznalati utasitasok figyelmen kivil hagydsa a beteg sériiléséhez vagy az eszkdz
karosodasahoz vezethet.

Biztonsagi utasitasok

Higiéniai és egészségvédelmi okokbdl minden olyan egyszer hasznélatos gydir(it,
amely a paciens szajaban volt, hogy az illeszkedést megvizsgaljak, meg kell tisztitani
és sterilizalni kell, mielétt visszakerilhet.

A fogorvosi/orvosi rendeldk, korhazak és fogaszati laboratériumok higiéniai elGira-
sait az egyes nemzeti és nemzetkozi jogszabalyokban foglaltaknak megfelelen kell
betartani.

Tisztitasra, fert6tlenitésre és sterilizalasra csak olyan eszk6zok hasznalhatok,
amelyeknek validalt eljarasa van. A tisztitashoz, fertétlenitéshez és sterilizalashoz az
ellenérizendd paramétereket kell betartani, mivel ezeket validalt eljarasnak vetették
ald. Az orvostechnikai eszk6zok tisztasaga nem garantalhatd, ha az ujboéli hasznalatt
ettdl eltéré paraméterekkel végzik.

Tisztitas, fertétlenités és sterilizalas

Minden Ujboli hasznalati folyamatot képzett személyzetnek kell elvégeznie, egy spe-
cidlisan erre a célra felszerelt helyiségben, ahol van tiszta és tisztatalan zéna.

A tisztitdszerek nem tartalmazhatnak aldehideket.



Utasitasok az
Ujbdli hasznalatra

Kézi tisztitas

1. Minden tisztitand6 orvostechnikai eszkozt kdzvetleniil a hasznélat utan, minimum
30 percre tegyen folyékony m(iszertisztitoba (pl. Komet DC Evo tisztito- és fertét-
lenit&szer).

2. Tavolitson el minden egyéb lathaté maradvanyt egy nejlon m(iszerkefével és egy
sz0szmentes torolkdzével. Az Uregeket, dtvezetéseket és szlikiileteket kétszer kell
kezelni. Tisztitas kozben legaldbb kétszer mozgassa a terméket a hegesztés koriil
minden irdnyban.

3. Oblitsen le minden orvosi eszkézt hideg, folyd viz alatt (ivévizmindség).

4. Ellendrizze szemrevételezéssel az egyes orvostechnikai eszk6zok tisztasagat.
Nagyité szemiiveg hasznéalhato segitségiil.

Ismételje meg az 1-4. 1épést, ha az orvostechnikai eszk6zokdn még mindig lathatéak

maradvanyok.

Karbantartds, ellenérzés és tesztelés

Ezt kdvetden ellendrizze az orvostechnikai eszk6zok sértetlenségét. Az orvostech-
nikai eszk6zoknek korréziétol, egyéb szennyezddéstél, kopdstol vagy sériiléstél
mentesnek kell lennilk.

A funkciévesztést és/vagy korrdziot/hibakat mutatd orvostechnikai eszkdzoket azon-
nal ki kell vonni a hasznalatbél, és nem szabad a betegeken hasznalni.

Csomagolas

A nem sterilen szallitott orvostechnikai eszk6zoket nem szabad sterilizalni az eredeti

csomagolasukban.

1. Az orvostechnikai eszkdzoket az EN I1ISO 11607-1 szabvanynak megfeleléen egyen-
ként steril zsdkba csomagoljak, és megfelel6 zarégép segitségével lezérjak.

Gondoskodni kell arrél, hogy a steril tasakban l1évé orvostechnikai eszk6zok ne

legyenek fesziiltség alatt. Ez a steril gat kdrosodasahoz és ezéltal a sterilitas elveszté-

séhez vezethet.

2. A sterilizélas B osztalyu kis gézsterilizétorban torténik, frakcionalt elévakuummal
(az EN 13060 szabvanynak és a CE tanusitasnak megfeleléen). Az alabb felsorolta-
kon kivdili sterilizalasi paraméterekre nem terjed ki a gyarto altal végzett validalas.
Ezért nem adhaté garancia arra, hogy a steril dllapotot el lehet érni.

Tipus  HO6mérséklet Tartézkodasi id6 Séradasi id6
B 134°C > 3 Min. > 5 Min.

3. Az (Ujra)feldolgozott, csomagolt orvostechnikai eszk6zok cimkézésének a kovetkezd
informaciokat kell tartalmaznia:
a. az eszkoz(6k) megnevezése, adott esetben méretadatok;
b. informacio a kiadasrol;
c. felszabaditasi dontés;
d. sterilizacids ciklus és sterilizacids datum;
e. lejarati id6 és a steril készlet tarolasi ideje.

Artalmatlanitas

Az orvostechnikai eszkdzoket a helyileg érvényes elSirdasoknak és kdrnyezetvédelmi
szabalyoknak megfeleléen kell drtalmatlanitani. Figyelembe kell venni az orvostech-
nikai eszk6zok szennyezettségi fokat - ezért szilkség lehet az artalmatlanitas el6tti
fert6tlenitésre.



O9-El6formalt ivek

Cikkszamok

A valtozatban is
kaphato

74-XXXX-XXXX
76-XXXX-XXXX
79-XXXX-XXXX

Alkalmazas

Hasznalati utasitas

Figyelmeztetés

70-XXXX-XXXX Nikkel-titan 6tvozet (Ni, Ti)
71-XXXX-XXXX Nikkel-titan 6tvozet (Ni, Ti)
72-XXXX-XXXX Nikkel-titan 6tvozet (Ni, Ti)
72-XXXX-XXXX Nikkel-titan 6tvozet (Ni, Ti)
73-XXXXXX-XXXX Béta-titan otvozet (Mo, Zr, Sn, Ti)
74-XXXXXX-XXXX Nikkel-titan 6tvozet (Ni, Ti)
76-XXXX-XXXX Nikkel-titan 6tvozet (Ni, Ti)
77-XXXXXX-XXXX Nikkel-titan 6tvozet (Ni, Ti)
78-XXXXXX-XXXX Rozsdamentes acél (Fe, Cr, Ni, Mn)
79-XXXXXX-XXXX Rozsdamentes acél (Fe, Cr, Ni, Mn)

Rodium-feliiletkezelés (Rh, Au)

A fogak mozgatasdhoz sziikséges er6t biztositd elem.

/ GC Orthodontics Line

Helyezze be az ivet a brackettek és a bukkalis tubus nyilasaba, és rogzitse elasztikus -

vagy ligatura drétokkal.

Onligirozo brekettek hasznélata esetén a gyartd utasitasai szerint zarja be.

Az iv megfogdasahoz és megtartasahoz csak olyan eszkdzoket/fogdkat hasznaljon,
amelyek maradandd sériilét nem okoznak az iven. Az eszk6zok altal okozott karcola-
sok az iv toréséhez vezethetnek a szdjban. A tulzott eré és/vagy a fogszabalyozé drét
ismételt hajlitasa, valamint a vagéfogok hasznalata toréshez vezethet. Ha a paciens
allergias reakciot tapasztal, azonnal tavolitsa el a fogszabalyozé drotot, és tanacsolja

a paciensnek, hogy forduljon orvoshoz.

NIKKEL Figyelmeztetés Ez a termék nikkelt tartalmaz, amely Kalifornia allamban rakot

okoz6 vegyi anyag.



10-Rugdk

(_;ikkszémok 60-XXXX-XXXXXX Nikkel-titan 6tvozet (Ni, Ti)
Osszetétel @ Kivétel: 60-X2XX-XXXXXX rozsdamentes acél (Fe, Cr, Ni, Mn, Co)
Co 61-XXXXXX-XXXX nikkel-titan 6tvozet (Ni, Ti)

Kivétel: 61-XXXX-0000 rozsdamentes acél (Fe, Cr, Ni, Mn, Co)
Alkalmazas A fogak mozgésa akér huzé-, akdr nyomoerével.

Haszndlati utasitds ~ Vagja a rugdt a kivant hosszusagura, és flizze fel az ivet. Nyomja 6ssze a rugét, amig
a tekercsek zarédnak.

Helyezze a rugét a fogszabalyzo résébe vagy a fogszabalyzohuzal és a fogszabalyzo
egy Utkozéje kozé.

Csak a A rugo6t akassza a brackettek és a bukkalis tubus horgaira vagy az ivre applikalt
60-X2XX-0000 utkozokre.

A rugdk 15 mm hosszusagban aktivalhatok.

Figyelmeztetés A rugdk levélasdnak megakadélyozasa érdekében utasitsa a beteget, hogy étkezés
vagy fogmosas kdzben legyen 6vatos.
Ne aktivalja tobbszor a rugékat a nem megfeleléen hosszu kezelési idészak alatt,
mert azok a szajban eltorhetnek.
Ha a beteg allergias reakciét tapasztal, azonnal tavolitsa el a rugét, és tanacsolja a
betegnek, hogy forduljon orvoshoz.
NIKKEL Figyelmeztetés Ez a termék nikkelt tartalmaz, amely Kalifornia allamban rakot
okozé vegyi anyag.

Csak a A rugd 15 mm hosszusagban aktivalhato; ne feszitse tul a rugét, mert elveszitheti
60-X2XX-0000 visszadllito erejét.



/ GC Orthodontics Line

11-Lip-Bumper

Cikkszamok
Osszetétel @
Co

Alkalmazas

Hasznalati utasitas

Csak a
63-TXXX-XXXX

Figyelmeztetés

63-XXXX-XXXX

Rozsdamentes acél (Fe, Cr, Ni, Mn, Mo, Co)
Nylon/ polipropilén
Ezist téltéanyag (Ag, Cu, Zn, Sn)

Ajaknyomas elhdritasa a sz(k pozicidk korrigaldsdhoz, tagitashoz és a tavolsag-
tartashoz.

Valassza ki a megfelel6 méretet a modell segitségével.

Aktivalja az Omega hurkokat gy, hogy az Lip Bumper és a fogsor (brekett) tavolsaga
2-3 mm legyen.

Helyezze be az Lip Bumpert a bukkalis tubusba egy gumi ligatura eszkéz bekotésé-
vel akadalyozza meg a kicsuszast.

Helyezze be az Lip-Bumper a bukkalis tubusba, és egy ligatura segitségével aka-
délyozza meg, hogy kicstsszon. Ehhez a ligaturat az Lip-Bumper kampojatol a buk-
kalis tubus kampdjaig kell kifesziteni.

Az Lip-Bumper nem érintkezhet a zomanccal, a brekett vagy a dréttal.

Az aktivalas soran ne alkalmazzon tulzott er6t, mert ez az Lip-Bumper torését
okozhatja. Ha a paciens allergias reakciét tapasztal, azonnal tavolitsa el az Lip-Bum-
per, és tanacsolja a paciensnek, hogy forduljon orvoshoz.

NIKKEL Figyelmeztetés Ez a termék nikkelt tartalmaz, amely Kalifornia allamban rakot
okozé vegyi anyag.



12-Palatalis ivek

Cikkszamok

Osszetétel @
Co

Alkalmazas

Haszndlati utasitas

Figyelmeztetés

64-XXXX-XXXX

Rozsdamentes acél (Fe Cr, Ni, Mn, Co,)

Retencié és rogzités, valamint a molarisok rotacidja a gydr(in 1évé lingualis tubussal
kombinalva.

A modell segitségével véalassza ki a megfelel6 méretl széjpad ivet. Hajlitsa meg a
szajpadlas- vagy nyelvi kdriilményeknek megfeleléen.
Nyomija az el6készitett ivet a Howe fogd segitségével mesialis irdnybdl a zarba.

Ha a tubus rendelkezik stoppal, akkor egyértelmuen éreznie kell, hogy retenciéba
kattan.

Az elcsuszas és a véletlen lenyelés megakadélyozésa érdekében a behelyezett ivet
elasztikus - vagy fém ligatura drét segitségével rogzitse a zarhoz.

A Howe fog6 segitségével tavolitsa el az ivet Ugy, hogy a reteszt a zarbdl distalisan a
mesialis irdnyba nyomja ki.

Haszndlja a GC Orthodontics Line iveket a GC Orthodontics Line lingvalis zarakkal
kombinalva az optimalis illeszkedés érdekében.

Rogzitse az ivet a zarhoz egy ligaturaval.

Hajlitas/formazés esetén a tul erés és ismételt hajlitas illetve vdgdfogd haszndlata az
iv toréséhez vezethet.

Ha a beteg allergias reakcidt tapasztal, azonnal tdvolitsa el az ivet, és tanacsolja a
betegnek, hogy forduljon orvoshoz.

NIKKEL Figyelmeztetés Ez a termék nikkelt tartalmaz, amely Kalifornia dllamban rakot
okozé vegyi anyag.



13-Retainer

Cikkszamok

Osszetétel @
Co

Alkalmazas

Hasznalati utasitas

Figyelmeztetés

/ GC Orthodontics Line

65-XXXX-XXXX

Rozsdamentes acél (Fe, Cr, Ni, Cu, Mn, Nb, Mo, Co)
Arany t6ltéanyag (Ag, Au, Cu)

Hosszu tavu megtartds az aktiv fogszabalyozo kezelés befejezése utan.

A modell segitségével valassza ki a megfelelé méret retainert. Adaptalja a drétot a
fogak lingvalis felszinéhez.

Hasznéljon hagyomdanyos fogszabalyozo ragasztoét a gyarto utasitasait kdvetve.
A perforalt talpu fogszabalyozokhoz fényre kot6 ragasztot is lehet hasznalni.

Ne érintse meg a ragasztasi fellleteket, mivel a bérolajok csokkenthetik a tapadast.

A ragasztott fogszabalyozo késziilékek levaldsa a hosszu tavu retentio soran a ra-
gasztdanyag 6regedése és a fogak helyzetének megvaltozasa miatt elé6fordulhat.

Ha a péciens allergias reakciét tapasztal, azonnal tavolitsa el a fogszabalyozot, és
tanacsolja a paciensnek, hogy forduljon orvoshoz.

NIKKEL Figyelmeztetés Ez a termék nikkelt tartalmaz, amely Kalifornia dllamban rédkot
okozé vegyi anyag.



14-Stopok és horgok

Cikkszamok

Osszetétel @
Co

A véltozatban is
kaphato
66-XXTX-XXXX

Alkalmazas

Hasznalati utasitas

Figyelmeztetés

66-XXXX-XXXX
69-T4XXX-XXXX

Rozsdamentes acél (Fe, Cr, Ni, Mn, Mo, Co)

Arany t6ltéanyag (Ag, Au, Cu)

Passziv elemek a segédberendezések, példaul gumik, ldncok és rugdk rogzitésére.

Valassza ki a stopokat és a horgokat a haszndlt iv méretének megfelel6en.
Helyezze a terméket az iven a kivant helyére, és rogzitse fogd segitségével.

A levalas és a véletlen lenyelés megel6zése érdekében ligyeljen a helyes rogzitésre.
Ha a péciens allergias reakciot tapasztal, azonnal tavolitsa el a késziilék megfelel§
alkatrészét, és tanacsolja a paciensnek, hogy forduljon orvoshoz.

NIKKEL Figyelmeztetés Ez a termék nikkelt tartalmaz, amely Kalifornia dllamban rakot
okozé vegyi anyag.
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15-Ligatura drétok

Cikkszamok 67 -XXXX-XXXX

Osszetétel @ Rozsdamentes acél (Fe, Cr, Ni, Mn, Co)
Co

A valtozatban is Poliéter-éter-keton (PEEK) bevonat

kaphato

67-XX4X-XXXX
67-XX5X-XXXX
67-XX6X-XXXX

Alkalmazas Helyezze az ivet a brekett slot-ba.
Rogzitse ligaturaval a brekettbe, bukkalis tubusba.

A véltozatban is Rogzitse ligaturaval a brekettbe, bukkalis tubusba.
kaphato

67-XX2X-XXXX

67-XX5X-XXXX

Haszndlati utasitds  Helyezze a drétligaturat az iv és a brekett szarnyak alg, és csavarja a végét egy meg-
felelé eszkozzel (pl. tifogodval), amig a kivant rogzitést el nem éri.
Roviditse meg a csavart véget, és hajlitsa meg egy ligatura adapter segitségével a
brekett szarny ala.

Csak a Vagja a ligatura drétokat kivant hosszusagura.
67-X3XX-XXXX

Figyelmeztetés Kenddvel védje a paciens arcat a ligaturavégek altal esetlegesen okozott sértilé-
sektdl. Ha ligaturavagot haszndl a ligatura levagasahoz, akkor legyen 6vatos, nehogy
sériilést okozzon a paciens ajkain vagy nyalkahartydjan.

Ha a ligatura drétot tul szorosra csavarjak, a brekett, az iv és a ligatura deformaciojat
és torését okozhatja, valamint a bevonat lepattogzaséhoz vezethet.

Ha eszkdzzel csavarja a ligaturat, vigydzzon, hogy ne karcolja meg a fogszabélyozé
ivet vagy a bevonatat. Ha a beteg allergids reakciot tapasztal, azonnal tavolitsa el a
ligaturat, és tanacsolja a betegnek, hogy forduljon orvoshoz.

NIKKEL Figyelmeztetés Ez a termék nikkelt tartalmaz, amely Kalifornia dllamban rakot
okozé vegyi anyag.






/ GC Orthodontics Line



GC Orthodontics Line

Hasznalati utasitas - Magyar

GC Orthodontics Europe GmbH  —

HarkortstraBe 2 - 58339 Breckerfeld - Germany
Tel +49.2338.801.888 - info.gco.germany@gc.dental =
https://www.gc.dental/ortho g



