
RADIOPAQUE GLASS IONOMER PROTECTION AND STABILISATION 
MATERIAL IN CAPSULES

For use only by a dental professional in the recommended indications.

INDICATIONS FOR USE
1. Fissure protection.
2. Root surface protection.
3. Hypersensitivity prevention and control.
4. Intermediate endodontic sealing.
5. Intermediate restorations.
6. Caries stabilisation.

CONTRAINDICATIONS
1. Pulp capping.
2. Avoid use of this product in patients with known 

allergies to glass ionomer cement.

DIRECTIONS FOR USE

A. FISSURE PROTECTION, ROOT SURFACE 
PROTECTION, HYPERSENSITIVITY PREVENTION 
AND CONTROL
1. Preparation of the tooth surfaces (e. g. for fissure 

protection or root surface protection)
a) After cleaning the tooth surfaces (prophylaxis with 

pumice and water) in usual manner, rinse 
thoroughly with water.

 Note:
 If extra retention is desired for root surface 

protection, application of CAVITY CONDITIONER 
(10 seconds) or DENTIN CONDITIONER (20 
seconds) is recommended.

b) Dry by blotting with a cotton pellet or gently 
blowing with an air syringe (Fig. A-1). DO NOT 
DESICCATE. Best results are obtained when 
prepared surfaces appear moist (glistening). 

2. Mixing
a) Before activation, shake the capsule or tap its side 

on a hard surface to loosen the powder (Fig. A-2).
b) To activate the capsule, push the plunger until it is 

fully depressed with the main body and hold it 
down for 2 seconds (Fig. A-3).

    Note: 
1) Ensure the plunger is fully pressed to avoid the
 incorrect mixing ratio of powder and liquid.
2) The capsule should be activated just before
 mixing and used immediately. 

c) Immediately set it into a mixer (or an amalgamator) 
and mix for 10 seconds (+/- 4,000 RPM) (Fig. A-4).

3. Placement
a) Immediately remove the mixed capsule from the 

mixer and load it into the GC CAPSULE APPLIER.
b) Make two clicks to prime the capsule then syringe 

(Fig. A-5). The working time is 1 minute 40 
seconds from the start of mixing at 23°C(73°F). Higher temperatures will 
shorten working time.

c) Extrude the mixture onto the tooth surface (Fig. A-6) then use a brush to 
spread a thin film of GC Gold Label VII directly over the root surface or 
hypersensitive area or over the occlusal surface and into the pits and 
fissures.
Note:
(1)If a faster set is desired, use a visible light curing device* for 20-40 

seconds. Place light source as closely as possible to the cement 
surface. This function applies only to the Pink Shade. After light cure, 
it is advisable to protect the surface with a varnish.

(2)To adjust the direction of the nozzle, hold the applier with the capsule 
towards you and turn the capsule body.

(3)To remove the used capsule, push the applier release button. Twist 
the capsule and pull upwards. 

d) After placement, when the material starts to lose the glossy appearance 
(or after curing with the light curing device), apply COCOA BUTTER or 
GC Fuji VARNISH (blow dry) or GC Fuji COAT LC (light cure) to the 
sealed area and the margins using a cotton pellet or sponge (Fig. A-7).

e) Finishing under air water spray can be performed 6 minutes from start of 
mix (chemically set) or 4 minutes if light cured. Use a superfine diamond 
bur or a silicone finishing point (Fig. A-8).

f) Apply COCOA BUTTER or GC Fuji VARNISH or GC Fuji COAT LC to the 
area again (Fig.A-9).

 Note:
 For fissure protection, Steps e and f are not necessary.

B. INTERMEDIATE ENDODONTIC SEALING
1. Cleaning the pulp chamber

a) After appropriate pulp treatment, clean and gently 
dry the pulp chamber with an air syringe (Fig. B-1).

b) Fill the chamber with a cotton pellet (Fig. B-2).
2. Mixing
 See directions in A (above), Section 2.
3. Placement

a) See directions in A, Section 3, a and b.
b) Extrude the mixture directly over the cotton pellet 

(Fig. B-3).
 Note:
 If a faster set is desired, use a visible light curing 

device* for 20-40 seconds. Place light source as 
closely as possible to the cement surface. This 
function applies only to the Pink Shade. After light 
cure, it is advisable to protect the surface with a 
varnish.

c) Moisture protection and Finishing
 See directions in A, Section 3. d, e and f

C. INTERMEDIATE RESTORATIONS CARIES 
STABILISATION
1. Cleaning the carious surface

a) Any loose debris should be carefully removed with 
hand instruments.

b) For better retention, it is recommended to gently 
clean the carious surface with CAVITY 
CONDITIONER for 10 seconds or DENTIN 
CONDITIONER for 20 seconds.

c) Rinse thoroughly with water. Dry by blotting with a 
cotton pellet or gently blowing with an air syringe 
(Fig. C-1). DO NOT DESICCATE. Best results are 
obtained when prepared surfaces appear moist (glistening). 

2. Mixing
 See directions in A (above), Section 2.
3. Placement

a) See directions in A, Section 3, a and b.
b) Extrude the mixture directly over the prepared lesion or tooth surface 

(Fig. C-2). Form the contour and if possible cover with a matrix.
 Note:
 If a faster set is desired, use a visible light curing device* for 20-40 

seconds. Place light source as closely as possible to the cement 
surface. This function applies only to the Pink Shade. After light cure, it 
is advisable to protect the surface with a varnish.

c) See directions in A, Section 3. d, e and f.
*Note:
The initial set of GC Gold Label VII PINK can be accelerated using the
energy from a dental halogen light curing device.

SHADE
Pink, White

STORAGE
Recommended for optimal performance, store the capsules in the original 
aluminium foil in a cool and dark place (4-25°C/39.2-77.0°F).

PACKAGE
30 capsules
   Average contents per capsule: 0.30g powder and 0.15g (0.12mL) liquid
   Minimum net volume of mixed cement per capsule: 0.13mL

CAUTION
1. In case of contact with oral tissue or skin, remove immediately with a sponge 

or cotton soaked in alcohol. Flush with water.
2. In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek medical 

attention.
3. In rare cases the product may cause sensitivity in some people. If any such 

reactions are experienced, discontinue the use of the product and refer to a 
physician.

4. Personal protective equipment (PPE) such as gloves, face masks and safety 
eyewear should always be worn.

Some products referenced in the present IFU may be classified as hazardous 
according to GHS. Always familiarize yourself with the safety data sheets 
available at:

http://www.gcasiadental.com
They can also be obtained from your supplier.
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Powder / Liquid Ratio (g/g) 0.30 / 0.15
Mixing Time (sec.)  10”
Working Time (23°C) (min., sec.) 1’40”
Net Setting Time (37°C) (min., sec.) 2'30"
Finishing Time
(37°C, from start of mixing) (min., sec.)  6’00”
Finishing Time if light cured
(37°C, from start of mixing) (min., sec.)  4’00”

IONOMERO DE VIDRIO ENCAPSULADO RADIOPACO MATERIAL 
ESTABILIZADOR DE CARIES

Sólo para uso de profesionales de la odontología en las indicaciones 
recomendadas.

INDICACIONES DE USO
1. Protección de fisuras
2. Protección de la superficie de la raiz.
3. Prevención y control de la hipersensibilidad.
4. Sellador endodontico
5. Restauraciones intermedias.
6. Estabilizador de caries

CONTRAINDICACIONES
1. Recubrimiento pulpar.
2. Evite el uso de este producto en pacientes con conocida 

alergia a cementos de ionómero de vidrio.

INSTRUCCIONES DE USO

A. PROTECCIÓN DE FISURAS, PROTECCIÓN DE LA 
SUPERFICIE DE LA RAIZ, PREVENCIÓN Y 
CONTROL DE HIPERSENSIBILIDAD
1. Preparación de las superficies del diente (ej. para la 

protección de fisuras o protección de la superficie de 
la raíz)
a) Tras limpiar las superficies (profilaxis con pómez y 

agua) de la manera habitual, enjuague 
perfectamente con agua. 

 Nota:
 Para una retención extra para protección de la 

superficie de la raiz, se recomienda usar CAVITY 
CONDITIONER (10 s.) o DENTIN CONDITIONER 
(20 s.). 

b) Seque con una bolita de algodón a soplando 
cuidadosamente con una jeringa de aire. (Fig. A-1). 
NO DESEQUE. Se obtienen mejores resultados 
cuando las superficies preparadas se presentan 
húmedas (brillantes).

2. Mezcla
a) Antes de activar, agite la cápsula o golpéela sobre 

una superficie dura para desapelmazar el polvo 
(Fig. A-2).

b) Para activar la cápsula, presione el émbolo hasta 
que esté completamente presionado con el cuerpo 
principal y manténgalo presionado durante 2 
segundos (Fig. A-3).
Nota:
1) Asegúrese de que el émbolo esté 

completamente presionado para evitar la 
proporción de mezcla incorrecta de polvo y 
líquido.

2) La cápsula debe activarse justo antes de 
mezclarse y usarse inmediatamente.

c) Colóquelo inmediatamente en un mezclador (o un amalgamador) y 
mezcle durante 10 segundos (+/- 4,000 RPM) (Fig. A-4).

3. Colocación
a) Retire inmediatamente la cápsula mezclada del mezclador y colóquela 

en el GC CAPSULE APPLIER.
b) Haga dos clicks para preparar la cápsula y aplique (Fig. A-5). El tiempo 

de trabajo es de 1 minuto 40 segundos desde el comienzo de la mezcla 
a 23°C (73°F). Temperaturas más altas acortarán el tiempo de trabajo.

c) Coloque la mezcla en la superficie del diente (Fig. A-6) y use un cepillo 
para extender una capa fina de GC Gold Label VII directamente sobre la 
superficie de la raíz, área hipersensible o superficie oclusal y en los 
hoyos y fisuras.
Nota:
(1)Si se desea una colocación más rápida, use una lámpara* de 

fotopolimerización durante 20-40 segundos. Coloque la lámpara lo 
más cerca posible a la superficie del cemento. Esta función se usa 
solo con ionomero en color Rosa. Tras fotopolimerizar, es 
recomendable proteger la superficie con un barniz.

(2)Para ajustar la dirección de la boquilla, mantenga la cápsula en el 
aplicador mientras la hace girar.

(3)Para retirar la cápsula utilizada, pulse el botón de liberación del 
aplicador, hágala girar y tire de ella hacia afuera.

d) Tras la colocación, cuando el material comience a perder la apariencia 
brillante, (o tras fotopolimerizar con la lámpara), aplique COCOA 
BUTTER o GC Fuji VARNISH  (secar con pistola triple) o GC Fuji COAT 
LC (fotopolimerizar) en el área sellada y los márgenes usando una bolita 
de algodón o esponja.(Fig. A-7).

e) El acabado bajo spray aire-agua puede alcanzarse 6 minutos después 
del comienzo de la mezcla (autofraguado) o 4 minutos si se 
fotopolimeriza. Use una fresa de diamante superfina o una punta de 
silicona para acabado (Fig. A-8).

f) Aplique COCOA BUTTER o GC Fuji VARNISH o GC Fuji COAT LC 
sobre el área otra vez (Fig.A-9)

 Nota:
 Para la protección de fisuras, Los pasos E y F no son necesarios.

B. SELLADOR ENDODONTICO
1. Limpiar la cámara de la pulpa.

a) Tras un apropiado tratamiento de la pulpa, limpie y 
seque suavemente la cámara de la pulpa con una 
jeringa de aire (Fig. B-1).

b) Rellene la cámara con una bolita de algodón (Fig. 
B-2).

2. Mezcla
 Vea instrucciones en A (arriba), Sección 2.
3. Colocación

a) Vea instrucciones en A (arriba), Sección, a y b.
b) Coloque la mezcla directamente sobre la bolita de 

algodón (Fig. B-3).
 Nota:
 Si se desea un fraguado más rápido, use una 

lámpara de fotopolimerización durante 20-40 
segundos. Coloque la lámpara tan cerca como sea 
posible de la superficie del cemento. Esta función 
solo se aplica en ionomero en color Rosa. Tras 
fotopolimerizar, es recomendable proteger la 
superficie con un barniz.

c) Protección ante la humedad y acabado
 Vea instrucciones en A, Sección 3. d, e y f.

C. RESTAURADOR INMEDIATO EN LA ESTABIIZACION 
DE CARIES
1. Limpiar la superficie de la caries

a) Remover cuidadosamente con instrumentos de 
mano los residuos.

b) Para una mayor retención, se recomienda limpiar 
cuidadosamente la superficie de la caries con 
CAVITY CONDITIONER durante 10 segundos o 
DENTIN CONDITIONER durante 20 segundos.

c) Enjuague con agua perfectamente. Seque con una bolita de algodón o 
cuidadosamente con una jeringa de aire (Fig. C-1).

 NO DESEQUE.
 Se obtienen mejores resultados cuando las superficies tratadas 

aparecen húmedas (brillantes).
2. Mezcla
 Vea instrucciones en A (arriba), Sección 2.
3. Colocación

a) Vea instrucciones en A, Sección 3, a y b.
b) Coloque la mezcla directamente en la zona preparada o superficie del 

diente, (Fig. C-2). Forme el contorno y si es posible cubra con una 
matriz.

 Nota:
 Si se desea una colocación más rápida, use una lámpara* de 

fotopolimerización durante 20-40 segundos. Coloque la lámpara lo más 
cerca posible a la superficie del cemento. Esta función se usa solo con 
ionomero en color Rosa. Tras fotopolimerizar, es recomendable 
proteger la superficie con un barniz.

c) Vea instrucciones en A, Sección 3.d,e y f.
 * NOTA:
 El fraguado inicial de GC Gold Label VII PINK puede acelerarse usando 

un equipo de fotopolimerización de luz halógena.

COLOR
Rosa, Blanco

ALMACENAMIENTO
Para una óptimo resultado, almacene en un lugar fresco y seco
(4-25°C / 39,2-77,0°F).

PRESENTACIÓN
30 cápsulas
   Cantidad contenida en cada cápsula : 0,30g polvo y 0,15g (0,12mL) líquido.
   Volumen neto mínimo de cemento mezclado por cápsula: 0,13mL

PRECAUCIONES
1. En caso de contacto con el tejido oral o la piel, retire inmediatamente con 

una esponja o algodón empapado en alcohol. Enjuague con agua.
2. En caso de contacto con los ojos,  enjuague inmediatamente con agua y 

busque atención médica.
3. En raros casos el producto puede causar sensibilidad en algunas personas. 

Si se experimenta alguna reacción, suspenda el uso del producto y diríjase al 
médico.

4. Siempre debe utilizarse un equipo de protección personal (PPE) como 
guantes, mascarillas y una protección adecuada de los ojos.

Algunos de los productos mencionados en las presentes instrucciones pueden 
clasificarse como peligrosos según GHS. Siempre familiarizarse con las hojas 
de datos de seguridad disponibles en:

http://www.gcasiadental.com
También se pueden obtener de su proveedor.
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Proporción Polvo/Líquido (g / g) 0.30 / 0.15
Tiempo de mezcla (s.) 10’’
Tiempo de trabajo (23°C) (min., s.) 1'40"
Tiempo neto de fraguado (37°C) (min., s.) 2'30"
Tiempo de acabado final
(37°C, desde el comienzo de la mezcla) (min., s.) 6'00"
Tiempo de acabado final con fotocurado
(37°C, desde el comienzo de la mezcla) (min., s.) 4'00"

IONÔMERO DE VIDRO RADIOPACO EM CÁPSULAS PARA PROTEÇÃO E 
ADEQUAÇÃO DO MEIO

Deve ser utilizado apenas por um profissional da área de odontologia para as 
indicações recomendadas.

INDICAÇÕES DE USO
1. Proteção de fissuras.
2. Proteção da superfície radicular.
3. Prevenção e controle da hipersensibilidade dentária.
4. Restauração provisória do acesso coronário em 

endodontia.
5. Restaurações provisórias.
6. Restaurações provisórias em fase de adequação do meio 

bucal.

CONTRA-INDICAÇÕES
1. Proteção pulpar.
2. Evite utilizar este produto em pacientes com alergias 

conhecidas ao cimento de ionômero de vidro.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

A. PROTEÇÃO DAS FISSURAS, PROTEÇÃO DA 
SUPERFÍCIE RADICULAR, PREVENÇÃO E 
CONTROLE DA HIPERSENSIBILIDADE DENTÁRIA
1. Preparação das superfícies do dente (p. ex. para a 

proteção de fissuras ou da superfície radicular)
a) Depois de limpar as superfícies do dente (profilaxia 

com pasta de pedra pomes e água) do modo 
habitual, lavar bem com água. 

 Nota:
 Se for desejável retenção adicional para proteção da 

superfície radicular, recomenda-se a aplicação de 
CAVITY CONDITIONER (10 segundos) ou DENTIN 
CONDITIONER (20 segundos). 

b) Secar com uma bola de algodão ou com um jato 
suave da seringa de ar (Fig. A-1). NÃO SEQUE 
COMPLETAMENTE. Os melhores resultados são 
obtidos quando as superfícies preparadas têm um 
aspecto úmido (brilhante).

2. Mistura
a) Antes de activar, agite a cápsula ou bata com o lado 

desta numa superfície dura, para soltar o pó (Fig. 
A-2).

b) Para activar a cápsula, empurre o êmbolo até este 
ficar nivelado com o corpo principal e mantenha-o 
pressionado por 2 segundos (Fig. A-3).
Nota:
1) Certifique-se de que o êmbolo esteja totalmente 

pressionado para evitar a mistura errada de pó e 
líquido.

2) A cápsula deve ser activada imediatamente antes 
da mistura e usada imediatamente.

c) Coloque-o imediatamente em um misturador (ou um amalgamador) e 
misture por 10 segundos (+/- 4.000 RPM) (Fig. A-4).

3. Aplicação
a) Retire imediatamente a cápsula misturada do misturador e carregue-a 

no GC CAPSULE APPLIER.
b) Dê dois cliques para preparar a cápsula e depois use a seringa
 (Fig. A-5).
 O tempo de trabalho é de 1 minuto e 40 segundos desde o início da 

mistura a 23°C (73°F). 
 Temperaturas mais altas diminuiem o tempo de trabalho.
c) Deposite a mistura sobre a superfície do dente (Fig. A-6), depois use 

um pincel para espalhar uma película fina de GC Gold Label VII 
diretamente sobre a superfície radicular, ou sobre a área de 
hipersensibilidade, ou sobre a superfície oclusal e nas fossas e 
fissuras.
Nota:
1) Se for desejável uma polimerização mais rápida, utilize um 

dispositivo de fotopolimerização de luz visível* durante 20-40 
segundos. Coloque a fonte de luz o mais próximo possível da 
superfície do cimento. Esta função aplica-se apenas à Tonalidade 
Rosa. Após a fotopolimerização, aconselha-se a proteção da 
superfície com um verniz.

2) Para ajustar a direção do bocal, segure no aplicador com a cápsula 
voltada para si e rode o corpo da cápsula.

3) Para remover a cápsula usada, pressione o botão de liberação do 
aplicador. Rode a cápsula e puxe para cima.

d) Depois da aplicação, quando o material começa a perder o aspeto 
brilhante (ou após a fotopolimerização), aplique COCOA BUTTER, ou 
verniz GC Fuji VARNISH (secagem com ar comprimido) ou revestimento 
GC Fuji COAT LC (fotopolimerização) sobre a área selada e sobre as 
margens com uma bola de algodão ou com uma esponja (Fig. A-7).

e) O acabamento sob ação de spray de água e ar pode ser realizado 6 
minutos após o início da mistura (polimerização química) ou 4 minutos 
no caso de fotopolimerização. Utilizar uma broca de diamante superfina 
ou uma ponta de silicone para acabamento (Fig. A-8).

f) Aplique a COCOA BUTTER, ou o verniz GC Fuji VARNISH ou 
revestimento GC Fuji COAT LC de novo sobre a área (Fig.A-9). 

 Nota:
 Para a proteção de fissuras, etapas e e f não são necessárias.

B. RESTAURAÇÃO PROVISÓRIA DO ACESSO CORONÁRIO EM 
ENDODONTIA
1. Limpeza da câmara pulpar

a) Após tratamento pulpar adequado, limpar e secar 
suavemente a câmara pulpar com uma seringa de ar 
(Fig. B-1).

b) Preencher a câmara com uma bola de algodão (Fig. 
B-2).2. 

2. Mistura
 Ver instruções em A (acima), seção 2.
3. Aplicação

a) Ver instruções em A, seção 3, a e b.
b) Deposite a mistura diretamente sobre a bola de 

algodão (Fig. B-3).
 Nota:
 Se for desejável uma polimerização mais rápida, 

utilize um dispositivo de fotopolimerização de luz 
visível* durante 20-40 segundos. Coloque a fonte de 
luz o mais próximo possível da superfície do 
cimento. Esta função aplica-se apenas à Tonalidade 
Rosa. Após a fotopolimerização, aconselha-se a 
proteção da superfície com um verniz.

c) Proteção contra a umidade e acabamento 
 Ver as instruções no item A, seção 3, d, e e f.

C. RESTAURAÇÕES PROVISÓRIAS EM FASE DE 
ADEQUAÇÃO DO MEIO BUCAL
1. Limpeza da superfície cariada

a) Quaisquer debris devem ser cuidadosamente 
removidos com o uso de instrumentos manuais.

b) Para uma melhor retenção, recomenda-se limpar 
cuidadosamente a superfície cariada com CAVITY 
CONDITIONER durante 10 ou DENTIN 
CONDITIONER durante 20 segundos.

c) Lave bem com água. Seque com uma bola de 
algodão ou com um jato suave da seringa de ar (Fig. C-1). NÃO SEQUE 
COMPLETAMENTE. 

 Os melhores resultados obtêm-se quando as superfícies preparadas 
têm um aspecto úmido (brilhante).

2. Mistura
 Ver instruções no item A (acima), seção 2.
3. Aplicação

a) Ver instruções no item A, seção 3, a e b.
b) Extrude a mistura diretamente sobre a cavidade preparada ou sobre a 

superfície do dente (Fig. C-2). Estabeleça o contorno e cubra com uma 
matriz se possível.

 Nota:
 Se for desejável uma polimerização mais rápida, utilize um dispositivo 

de fotopolimerização de luz visível* durante 20-40 segundos. Coloque a 
fonte de luz o mais próximo possível da superfície do cimento. Esta 
função aplica-se apenas à Tonalidade Rosa. Após a fotopolimerização, 
aconselha-se a proteção da superfície com um verniz.

c) Ver as instruções no item A, seção 3, d, e e f.* 
   * NOTA:
 A polimerização inicial de GC Gold Label VII PINK (Rosa) pode ser 

acelerada com a energia de um dispositivo de fotopolimerização com 
luz halógena.

TONALIDADE
Rosa, Branco

ARMAZENAMENTO 
Para uma ótima performance, conserve as cápsulas na película de alumínio 
original, em um local fresco e escuro a (4-25°C / 39,2-77,0°F).

EMBALAGEM
30 cápsulas
   Conteúdo médio por cápsula: 0,30g de pó e 0,15g (0,12mL) de líquido
   Volume líquido mínimo de cimento misturado por cápsula: 0,13mL

CUIDADO
1. Em caso de contato com o tecido oral ou pele, retire imediatamente com uma 

esponja ou algodão embebido em álcool. Lave com água.
2. Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente com água e consulte 

o médico.
3. Em casos raros, o produto pode provocar reações de sensibilidade em 

algumas pessoas. Caso sejam observadas reações desse gênero, 
interrompa o uso do produto e consulte um médico.

4. Equipamentos de proteção individual (EPI) tais como luvas, máscaras e 
óculos de proteção devem ser sempre utilizados.

Alguns produtos referenciados nas presentes instruções de utilização podem 
ser classificados como perigosos de acordo com a GHS. Sempre familiarize-se 
com as fichas de informação de segurança disponíveis em:
 http://www.gcasiadental.com
Estas também podem ser obtidas através do seu distribuidor.

Última revisão: 07/2019
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Proporção Pó / Líquido (g / g) 0,30 / 0,15
Tempo de mistura (seg.) 10’’
Tempo de trabalho (23°C) (min., seg.) 1'40"
Tempo total de endurecimento (37°C) (min., seg.) 2'30"
Tempo para acabamento
(37°C, desde o início da mistura) (min., seg.) 6'00"
Tempo para acabamento se fotopolimerizável
(37°C, desde o início da mistura) (min., seg.) 4'00"
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GC Gold Label VII CAPSULE
IDSebelum menggunakan bahan ini, 

bacalah aturan pakai dengan seksama. VIĐọc kỹ hướng dẫn sử 
dụng trước khi dùng. TH

RADIOPAQUE GLASS IONOMER PROTECTION AND STABILISATION 
MATERIAL IN CAPSULES

 (Glass-Ionomer Radiopak Untuk Proteksi Dan Tumpatan Sementara Dalam 
Kemasan Kapsul)

Hanya untuk digunakan oleh profesi dental dalam indikasi yang 
direkomendasikan.

INDIKASI UNTUK PENGGUNAAN
1. Proteksi fisur gigi.
2. Proteksi permukaan akar gigi.
3. Prevensi dan kontrol gigi hipersensitif.
4. Tumpatan sementara dalam endodontik
5. Tumpatan sementara
6. Stabilisasi karies gigi

KONTRAINDIKASI
1. Pulp capping.
2. Hindari penggunaan produk ini pada pasien yang 

diketahui alergi terhadap semen glass ionomer.

PETUNJUK PENGGUNAAN

A. PROTEKSI FISUR GIGI, PROTEKSI PERMUKAAN 
AKAR GIGI, PREVENSI DAN KONTROL GIGI 
HIPERSENSITIF
1. Persiapan permukaan gigi (misalnya untuk proteksi 

fisur gigi atau proteksi permukaan akar gigi)
a) Setelah membersihkan permukaan gigi (profilaksis 

dengan pumice (serbuk batu karang) dan air) 
dengan cara biasa, bilas dengan air.

 Catatan:
 Jika diperlukan retensi ekstra untuk proteksi 

permukaan akar, direkomendasikan aplikasi 
CAVITY CONDITIONER (10 detik) atau DENTIN 
CONDITIONER (20 detik).

b) Keringkan dengan menempelkan pelet kapas atau 
menyemprot secara lembut udara dengan Air 
Syringe. (Fig. A-1) JANGAN DIKERINGKAN 
SEHINGGA TERJADI DESIKASI. Hasil terbaik 
diperoleh saat permukaan preparasi tampak sedikit 
lembab (berkilauan). 

2. Pengocokan (Mixing) 
a) Sebelum aktivasi, goncang-goncang kapsul atau 

ketuk-ketuk sisi kapsul pada permukaan yang 
keras untuk menggemburkan bubuk (Fig. A-2).

b) Untuk mengaktifkan kapsul, Plunger di tekan 
sepenuhnya sampai rata dengan badan kapsul dan 
jangan dilepas tunggu selama 2 detik. (Fig. A-3).

    Catatan: 
1) Pastikan plunger ditekan sepenuhnya untuk 

menghindari kesalahan dalam rasio 
pencampuran antara bubuk dan cairan.

2) Kapsul harus diaktifkan tepat sebelum proses 
pencampuran dan harus segara digunakan. 

c) Segera masukan kapsul ke dalam mesin pengocok 
(atau amalgamator) dan lalukan pengocokan 
selama 10 detik (kurang lebih 4000 RPM) (Fig. A-4).

3. Penumpatan
a) Segera lepas kapsul dari mixer dan masukkan ke dalam GC CAPSULE 

APPLIER.
b) Buat dua klik pada tuas agar kapsul siap pakai. (Fig. A-5). Waktu kerja 

adalah 1 menit 40 detik dari awal pencampuran pada 23 °C (73 ° F). 
Temperatur yang lebih tinggi akan mempersingkat waktu kerja.

c) Tekan dan keluarkan adonan langsung ke permukaan gigi (Fig. A-6) 
kemudian gunakan kuas (brush) untuk menyebarkan GC Gold Label VII 
setipis film langsung di atas permukaan akar atau area gigi 
hipersensitif atau di permukaan oklusal dan ke dalam pit dan fisur gigi.).
Catatan:
(1)Jika ingin setting lebih cepat, gunakan perangkat light curing* 

selama 20-40 detik. Tempatkan sumber cahaya sedekat mungkin 
dengan permukaan semen. Fungsi ini hanya berlaku untuk Warna 
Pink. Setelah light curing, disarankan untuk melindungi permukaan 
dengan Varnish.

(2)Untuk menyesuaikan arah nosel, pegang applier dengan kapsul ke 
arah anda dan putar badan kapsul.

(3)Untuk melepas kapsul bekas, tekan tombol pembuka applier. dorong 
nosel kapsul ke atas dan tarik. 

d) Setelah penumpatan, bila tumpatan mulai kehilangan tampilan 
mengkilap (atau setelah perawatan dengan perangkat light curing), 
oleskan COCOA BUTTER atau GC Fuji VARNISH (blow dry) atau

 GC Fuji COAT LC (light curing) ke area tumpatan dan sekitarnya 
dengan menggunakan pelet kapas atau spons (Fig. A-7).

e) Finishing dilakukan di bawah semprotan udara-air, dilakukan setelah 6 
menit sejak pengocokan (mixing) (setting kimiawi) atau 4 menit bila 
digunakan light cure.

 Gunakan diamond bur super halus atau finishing point silikon (Fig. A-8).
f) Oleskan COCOA BUTTER atau GC Fuji VARNISH atau GC Fuji COAT 

LC ke area tumpatan dan sekitarnya (Fig. A-9).
 Catatan:
 Untuk proteksi fisur, Langkah e dan f tidak diperlukan.

 
B. TUMPATAN SEMENTARA ENDODONTIC 

1. Membersihkan rongga pulpa
a) Setelah perawatan pulpa yang tepat, bersihkan 

dan keringkan dengan lembut rongga pulpa 
dengan air syringe (Fig. B-1).

b) Isi rongga pulpa dengan pelet kapas (Fig. B2)
2. Pengocokan (mixing)
 Lihat petunjuk di A (di atas), Bagian 2.
3. Penumpatan

a) Lihat petunjuk di A, Bagian 3, a dan b.
b) Tekan dan masukkan adonan langsung di atas 

pelet kapas (Fig. B-3).
 Catatan:
 Jika ingin setting lebih cepat, gunakan perangkat 

light curing* selama 20-40 detik. Tempatkan 
sumber cahaya sedekat mungkin dengan 
permukaan semen.

 Fungsi ini hanya berlaku untuk Warna Pink. 
Setelah light cure, disarankan untuk melindungi 
permukaan dengan Varnish.

c) Perlindungan kelembaban dan Finishing 
 Lihat petunjuk di A, Bagian 3. d, e dan f

C. TUMPATAN SEMENTARA DAN STABILISASI KARIES 
GIGI  
1. Membersihkan permukaan karies gigi

a) Setiap debris yang terlepas harus diambil secara 
hati-hati dengan instrumen tangan.

b) Untuk retensi yang lebih baik, disarankan 
membersihkan permukaan karies gigi secara 
lembut dengan CAVITY CONDITIONER selama 10 
detik atau DENTIN CONDITIONER selama 20 
detik.

c) Bilas bersih dengan air. Keringkan dengan 
menempelkan pelet kapas atau dengan meniup lembut dengan air 
syringe (Fig. C-1). JANGAN DIKERINGKAN SEHINGGA DESIKASI. 
Hasil terbaik diperoleh saat permukaan yang disiapkan tampak lembab 
(berkilauan).

2. Pengocokan (mixing)
    Lihat petunjuk di A (di atas), Bagian 2.
3. Penumpatan

a) Lihat petunjuk di A, Bagian 3, a dan b.
b) Tekan dan keluarkan adonan langsung di atas lesi yang disiapkan atau 

permukaan gigi (Fig. C-2). Bentuk kontur dan jika mungkin tutup dengan 
matriks.

 Catatan:
 Jika ingin setting lebih cepat, gunakan perangkat light curing* selama 

20-40 detik. Tempatkan sumber cahaya sedekat mungkin dengan 
permukaan semen. Fungsi ini hanya berlaku untuk Warna Pink. Setelah 
light cure, disarankan untuk melindungi permukaan dengan Varnish.

c) Lihat petunjuk di A, Bagian 3. d, e dan f. 
 *Catatan:
 Setting awal GC Gold Label VII PINK dapat dipercepat menggunakan 

energi dari perangkat dental halogen light cure 

TINGKAT WARNA 
Merah muda. Putih

PENYIMPANAN
Untuk kinerja optimal, direkomendasikan simpan kapsul di tempat sejuk dan 
gelap 4-25 ° C (39,2-77,0 ° F).

KEMASAN
30 kapsul.

Isi rata-rata per kapsul: powder 0,30g dan liquid 0,15g (0,12mL).
Volume bersih minimum dari campuran semen per kapsul: 0.13mL.

PERINGATAN
1 Dalam kasus terjadi kontak dengan jaringan lunak atau kulit mulut, segera 

bersihkan dengan spons atau kapas dibasahi alkohol. Bilas dengan air. 
Untuk menghindari kontak, gunakan rubber dam dan/atau COCOA BUTTER 
untuk mengisolasi bidang operasi dari kulit atau jaringan lunak mulut.

2 Dalam kasus kontak dengan mata, segera rimbang dengan air dan minta 
bantuan medis.

3 Dalam kasus yang jarang terjadi, produk dapat menyebabkan iritasi pada 
beberapa orang. Jika ada reaksi yang dialami, hentikan penggunaan produk 
dan rujuk ke dokter.

4 Alat pelindung diri (APD) seperti sarung tangan, masker wajah dan kacamata 
pengaman harus selalu dipakai.

Beberapa produk yang direferensikan dalam IFU saat ini dapat diklasifikasikan 
sebagai berbahaya
menurut GHS. Selalu membiasakan diri dengan lembar data keamanan yang 
tersedia di:

http://www.gcasiadental.com 
Hal itu juga dapat diperoleh dari pemasok Anda.

Revisi terkini: 07/2019
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GC Gold Label VII CAPSULE
ว สัดบุ รูณะฟ นชน ดิกลาสไอโอโนเมอร แบบท บึแสงร ังส เีอ กซเรย  ชน ดิแคปซ ลู

ใช ในทางท ันตกรรมตามท ีบ่ร ษิ ัทผ ู ผล ติแนะนำเทาน ัน้

ข อบ งใช 
1. ใช ทาเคล อืบหลมุร องฟ น
2. ใช ทาป ดบร เิวณผ วิรากฟ น
3. ใช ป องก ันการเส ยีวฟ น
4. ใช ป ดคลอกรากฟ นหล ังจากการร กัษารากฟ นแล ว
5. ใช เป นว สัดอุดุฟ นช ัว่คราว
6. ใช ป องก ันการลกุลามของฟ นผ ุ

ข อห ามใช 
1. ห ามใช ในกรณ ี pulp capping
2. ห ามใช ในผ ู ป วยท ีเ่คยม ปีระว ตั กิารแพ กลาสไอโอโนเมอร 

ว ธิ กีารใช 

A. การเคล อืบหลมุร องฟ น, การเคล อืบป ดผ วิรากฟ น
    และการป องก ันการเส ยีวฟ น

1. การเตร ยีมผ วิฟ นบร เิวณท ีจ่ะทาว สัด ุ (เช น การเคล อืบหลมุร อง
ฟ น หร อื การเคล อืบป ดผ วิรากฟ น)
a) หล ังจากทำความสะอาดบร เิวณผ วิฟ น (ด วยผงข ดั pumice 

ผสมน้ ำ) แล วล างน้ ำ
 คำแนะนำ
 ถ าต องการเพ ิม่คาแรงย ดึของว สัด ุ ควรทาผ วิฟ นด วย 

CAVITY CONDITIONER (เป นเวลา 10 ว นิาท ี) หร อื 
DENTIN CONDITIONER (เป นเวลา 20 ว นิาท ี) 

b) ใช สำล เีช ด็ หร อื เป าเบาๆ อยาให พ ืน้ผ วิแห ง เน ือ่งจากว สัด ุ
ต องการพ ืน้ผ วิท ีม่ คีวามช ืน้เล ก็น อย

2. การผสม
a) กอนใช งาน ให เขย าแคปซ ลู หร อืเคาะเบาๆ ท ีพ่ ืน้เพ ือ่ให ผงว สัด ุ

กระจายต ัว(ภาพท ี ่ A-2)
b) เพ ือ่เป ดว สัดใุนแคปซ ลู ต องกดปลายว สัดจุนสดุและค างไว 

ประมาณ 2 ว นิาท (ีภาพท ี ่ A-3)
คำแนะนำ
1). ต องกดจนสดุและ
 นานพอเพ ือ่ให แน ใจว าส วนผสมของว สัดรุะหว าง ผงและน้ ำ

ได ผสมและเข าก ันอยางเหมาะสมและได ส ดัส วน
2). ให ผสมว สัด ุ และใช ท ันท หีล ังผสมแล ว

c) ให นำเข าเคร ือ่งผสมท ัน หร อืเคร ือ่ง Amalgamator และใช 
เวลาผสมท ัง้ส ิน้ 10 ว นิาท ี ท ี ่ +/- 4,000 รอบตอนาท (ีภาพท ี ่ 
A-4)

3. การใส ว สัดบุนฟ น
a) นำแคปซ ลูออกจากเคร ือ่งป  นท ันท เีม ือ่ป  นเสร จ็ และใส ลงในป นฉ ดี GC CAPSULE 

APPLIER.
b) กด 2 คร ัง้ เพ ือ่ให ว สัดไุหลออกจากแคปซ ลู (ร ปู A-5) เวลาท ี ่ใช ในการฉ ดีไม ควรเก นิ 1 

นาท ี 40 ว นิาท ี ต ัง้แต เร ิม่ผสม ท ีอ่ณุหภ มู ิ 23°C (73°F) ถ าอณุหภ มู สิ งูกว าน ี ้ เวลา
ท ี ่ใช ในการเซ ต็ต ัวจะลดลง

c) ฉ ดีว สัดลุงบนผ วิฟ น (ร ปู A-6) แล วใช แปรงหร อืพ ูก ันทาเป นฟ ล มบาง ๆ บนผ วิ
รากฟ น หร อืบร เิวณท ีเ่ส ยีวฟ น หร อืบนดานบดเค ีย้วของฟ นท ีม่ หีลมุและร อง
คำแนะนำ
(1)ถ าต องการให ว สัดเุซ ต็ต ัวเร ว็ข ึน้ สามารถใช เคร ือ่งฉายแสงฉายเป นเวลา 20-40 

ว นิาท ี โดยให ปลายของเคร ือ่งฉายแสงอย ูใกล ก ับว สัดใุห มากท ีส่ดุ และใช ได ก ับเฉพาะ
ว สัดสุ ชีมพ เูทาน ัน้ หล ังฉายแสงเสร จ็แนะนำให ทา varnish เคล อืบอ กีท ี

(2)ถ าต องการปร ับปลายแคปซ ลู ให หมนุต ัวแคปซ ลูไปในท ศิทางท ีผ่ ู  ใช ต องการ
(3)การนำแคปซ ลูออกจากป น จำเป นต องกดปล ุมปลอยแคปซ ลู หมนุต ัวแคปซ ลู แล วด งึ

ออกตรงๆ 
d) หล ังจากทาว สัดแุล ว เม ือ่ว สัดเุร ิม่ท ีจ่ะด ดู านๆ (หร อืหล ังจากฉายแสง) บร ษิ ัทผ ู ผล ติ

แนะนำให ทา COCOA BUTTER หร อื GC Fuji VARNISH (เป าแห ง) หร อื GC Fuji 
COAT LC (ฉายแสง) ด วยสำล กี อนเล ก็ เพ ือ่ซ ลีบร เิวณผ วิและขอบของว สัด ุ (ร ปู 
A-7)

e) ข ดัแต งดแบบเป ยกสามารถกระทำได หล ังจากว สัดเุซ ต็ต ัว (6 นาท ี หล ังจากเร ิม่ผสม 
หร อื 4 นาท ถี าเซ ต็ต ัวด วยการฉายแสง) บร ษิ ัทผ ู ผล ติแนะนำให ใช ห ัวข ดั Diamond แบบ
ละเอ ยีด หร อื ห ัวข ดัชน ดิ Silicone (ร ปู A-8)

f) ทา COCOA BUTTER หร อื GC Fuji VARNISH หร อื GC Fuji COAT LC อ กีคร ัง้ 
(ร ปู A-9)

 คำแนะนำ
 สำหร ับการเคล อืบหลมุร องฟ น ไม จำเป นต องทำ ข ัน้ตอน e และ f

B. การป ดคลองรากฟ นหล ังจากการร กัษารากฟ น
1. การทำความสะอาดโพรงประสาทฟ น

a) หล ังจากการร กัษารากฟ นแล ว ทำความสะอาดและเป าบร เิวณโพรง
ประสาทฟ นให แห ง (ร ปู B-1)

b) ใส สำล กี อนเล ก็ ๆ ลงในโพรงประสาทฟ น (ร ปู B-2)
2.ว ธิ ผีสม
 ด ใูนว ธิ กีารใช งานห ัวข อ A (ด านบน) ข อ 2
3. การฉ ดีว สัด.ุ

a) ด ใูนว ธิ กีารใช งานห ัวข อ A (ด านบน) ข อ 3 a และ b.
b) ฉ ดีว สัดลุงบนก อนสำล ี (ร ปู B-3)
 คำแนะนำ.
 ถ าต องการให ว สัดเุซ ต็ต ัวเร ว็ข ึน้ สามารถใช เคร ือ่งฉายแสงฉาย

เป นเวลา 20-40 ว นิาท ี โดยให ปลายของเคร ือ่งฉายแสงอย ูใกล ก ับ
ว สัดใุห มากท ีส่ดุ และใช ได ก ับเฉพาะว สัดสุ ชีมพ เูทาน ัน้ หล ังฉาย
แสงเสร จ็แนะนำให ทา varnish เคล อืบอ กีท ี

c) การควบคมุความช ืน้และข ดัแต ง
 ด ใูนว ธิ กีารใช งานห ัวข อ A (ด านบน) ข อ 3 d, e และ f

C. การใช ป องก ันการลกุลามของฟ นผ ุ
1. การทำความสะอาดบร เิวณท ีผ่ ุ

a) บร เิวณฟ นผทุ ีน่ ิม่ๆ จำเป นต องเอาเคร ือ่งม อืกำจ ดัฟ นผบุร เิวณ
น ัน้ออก

b) ถ าต องการเพ ิม่คาแรงย ดึของว สัด ุ ควรทาผ วิฟ นด วย 
CAVITY CONDITIONER (เป นเวลา 10 ว นิาท ี) หร อื 
DENTIN CONDITIONER (เป นเวลา 20 ว นิาท ี) 

c) ล างน้ ำออกใช สำล เีช ด็ หร อื เป าเบาๆ อยาให พ ืน้ผ วิแห ง เน ือ่งจากว สัดตุ องการพ ืน้ผ วิ
ท ีม่ คีวามช ืน้เล ก็น อย

2. การผสมว สัด ุ
 ด ใูนว ธิ กีารใช งานห ัวข อ A (ด านบน) ข อ 2
3. การฉ ดีว สัด ุ

a) ด ใูนว ธิ กีารใช งานห ัวข อ A ข อ 3 a และ b
b) ฉ ดีว สัดลุงบร เิวณฟ นท ีผ่ ุ (ร ปู C-2) แต งว สัดใุห เป นร ปูร างฟ นโดยใช  matrix ช วย

คำแนะนำ
ถ าต องการให ว สัดเุซ ต็ต ัวเร ว็ข ึน้ สามารถใช เคร ือ่งฉายแสงฉายเป นเวลา 20-40 ว นิาท ี
โดยให ปลายของเคร ือ่งฉายแสงอย ูใกล ก ับว สัดใุห มากท ีส่ดุ
และใช ได ก ับเฉพาะว สัดสุ ชีมพ เูทาน ัน้ หล ังฉายแสงเสร จ็แนะนำให ทา varnish
เคล อืบอ กีท ี

c) ด ใูนว ธิ กีารใช งานห ัวข อ A (ด านบน) ข อ 3 d, e และ f
 *คำแนะนำ
 ว สัด ุ GC Gold Label VII ส ชีมพ ู สามารถเซ ต็ต ัวได โดยการฉายแสงจากพล ังงานท ีอ่อก

มาจากเคร ือ่งฉายแสง

เฉดส ี
ขาว, ชมพ ู

การเก บ็ร กัษา
บร ษิ ัทผ ู ผล ติ แนะนำให เก บ็ร กัษาในอล มู นิ ัมฟอยด ในท ีม่ ดืและเย น็ท ี ่ อณุหภ มู ิ 4-25°C 
(39.2-77.0°F)

บรรจ ุภ ณัฑ  
30 แคปซ ลู

ปร มิาณโดยเฉล ีย่ของแต ละแคปซ ลู ; ผง 0.30 กร ัม และ น้ ำ 0.15 กร ัม (0.12ml)
ปร มิาตรของว สัดทุ ีฉ่ ดีออกมาได  ต อ แคปซ ลู ; 0.13mL

คำเต อืน
1. กรณ ที ีว่ สัดสุ ัมผ สัก ับผ วิหน ังหร อืเย ือ้เย ือ่อ อนในช องปาก ให ร บีเช ด็ออกโดยท ันท ดี วย

ฟองน้ ำหร อืสำล ชีบุแอลกอฮอล  แล วล างออกด วยน้ ำสะอาด
2. กรณ ที ีว่ สัดกุระเด น็เข าตา ล างน้ ำออกท ันท ี แล วร บีไปปร กึษาแพทย 
3. ในกรณ ที ีเ่ก ดิการแพ  ให หยดุใช งาน แล วขอร ับคำปร กึษาจากแพทย 
4. ควรสวมถงุม อื หน ากาก หร อืแว นตาทกุคร ัง้ขณะปฏ บิ ตั งิาน เพ ือ่ป องก ันอ ันตรายท ีอ่าจเก ดิ

ข ึน้ได 

เน ือ่งจากส นิค าบางประเภทอาจถ กูจ ดัให อย ูในหมวดหม ูของว สัดอุ ันตรายตามคำแนะนำการใช งาน
ท ีแ่นบมาโดย GHS ผ ู ใช ควรศ กึษาความปลอดภ ัยของการใช งานผล ติภณัฑ ได จาก Safety data 
sheet ท ีค่ นหาได จากเว บ็ไซต

http://www.gcasiadental.com
หร อืจากต ัวแทนจำหนายผล ติภณัฑ 

จ ดัทำคร ัง้ลาสดุ 07/2019

ร ปู A-1

ร ปู A-2

ร ปู A-3

ร ปู A-4

ร ปู A-5

ร ปู A-6

ร ปู A-7

ร ปู A-9

ร ปู A-8

Rasio Powder / Liquid Ratio (g/g) 0.30 / 0.15
Waktu pengocokan (mixing) (detik) 10”
Waktu kerja (menit, detik) (pada 23 ° C) 1’40”
Net Setting Time (37°C) (min., sec.) 2'30"
Finishing Time (37°C, sejak mulai pengocokan
(mixing) (menit, detik) 6’00”
Finishing Time bila dengan  light cured 
(37°C, sejak mulai pengocokan (mixing) (menit, detik) 4’00”

VẬT LIỆU PHÒNG NGỪA VÀ DUY TRÌ GLASS IONOMER CẢN QUANG DẠNG 
NHỘNG   

Khuyến cáo: chỉ dành cho nha sĩ trong các trường hợp được chỉ định. 

CHỈ ĐỊNH
1. Trám bít hố rãnh 
2. Bảo vệ bề mặt chân răng 
3. Ngăn ngừa và kiểm soát nhạy cảm răng.
4. Trám tạm trong nội nha 
5. Phục hồi răng tạm
6. Ổn định các xoang sâu 

CHỐNG CHỈ ĐỊNH
1. Lộ tuỷ
2. Tránh sử dụng sản phẩm này đối với những bệnh nhân 

có dị ứng với xi măng glass ionomer. 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

A. TRÁM BÍT HỐ RÃNH, BẢO VỆ BỀ MẶT CHÂN RĂNG, 
PHÒNG NGỪA VÀ KIỂM SOÁT NHẠY CẢM RĂNG 
1. Sửa soạn các bề mặt răng (ví dụ: trường hợp trám bít 

vệ hố rãnh và bảo vệ bề mặt chân răng)  
a) Sau khi làm sạch các bề mặt răng (bằng nước 

hoặc với bột pumice) bằng các cách thường quy, 
rửa sạch với nước. 

 Lưu ý:
 Trong các trường hợp cần bảo tồn mô chân răng, 

có thể xử lý bề mặt bằng cách bôi CAVITY 
CONDITIONER (10 giây) hoặc DENTIN 
CONDITIONER (20 giây).

b) Thấm khô bằng viên gòn hoặc thổi khô nhẹ (hình 
A-1). TRÁNH LÀM QUÁ KHÔ. Tốt nhất là bề mặt 
xoang còn hơi ẩm (óng ánh)  

2. Trộn vật liệu 
a) Trước khi kích hoạt, lắc hoặc gõ thân nhộng lên 

mặt bàn để phân tán bột. (Hình A-2)
b) Để kích hoạt nhộng, ấn chốt cho đến khi chốt được 

đẩy hoàn toàn vào trong thân nhộng và giữ nguyên 
trong 2 giây. (Hình A-3)
Lưu ý: 
1) Đảm bảo chốt được đẩy vào hoàn toàn để tránh 

sai tỉ lệ trộn của bột và nước. 
2) Nhộng nên được kích hoạt ngay trước khi trộn 

và sử dụng lập tức sau đó. 
c) Lập tức gài nhộng vào máy đánh nhộng (hoặc máy 

trộn amalgam) và trộn trong 10 giây (+/- 4000 
vòng/phút). (Hình A-4) 

3. Đặt vật liệu
a) Lập tức lấy nhộng ra khỏi máy trộn và lắp vào súng 

bắn nhộng GC CAPSULE APPLIER.
b) Bóp 2 lần để khởi động và bắt đầu bơm vật liệu 

(hình A-5). Thời gian làm việc là 1 phút 40 giây kể 
từ khi bắt đầu trộn tại 23°C(73°F). Ở nhiệt độ cao 
hơn, thời gian trộn sẽ ít hơn. 

c) Bơm vật liệu lên bề mặt răng (Hình A-6), sau đó chải nhẹ để dàn thành 
một lớp màng vật liệu GC Gold Label VII mỏng phủ trực tiếp lên bề mặt 
chân răng hoặc vùng nhạy cảm hoặc trên mặt nhai và trong các hố 
rãnh.  
Lưu ý:
(1)  Nếu cần đông nhanh hơn, có thể chiếu đèn trong 20-40 giây.
  Nguồn sáng đèn nên đặt càng gần bề mặt lớp vật liệu càng tốt. 
  Đặc điểm này chỉ được áp dụng với vật liệu màu hồng. Sau khi
  chiếu cứng, cần bảo bệ bề mặt bằng varnish. 
(2)  Điều chỉnh hướng đầu bơm bằng cách giữ súng bơm và xoay    

 nhộng. 
(3)  Để tháo nhộng, ấn nút tháo trên súng. Xoay nhộng và kéo ra. 

d) Sau khi đặt, khi vật liệu bắt đầu mất dần độ bóng láng bề mặt (hoặc 
sau khi chiếu cứng bằng đèn quang trùng hợp), dùng gòn cuộn hoặc 
gạc để bôi COCOA BUTTER hoặc GC Fuji VARNISH (thổi khô) hoặc 
GC Fuji COAT LC (quang trùng hợp) lên vùng trám và các bờ viền 
miếng trám (Hình A-7). 

e) Hoàn tất miếng trám dưới tia nước trong vòng 6 phút từ khi trộn (đông 
hoá học) hoặc 4 phút nếu chiếu đèn. Sử dụng mũi kim cương siêu mịn 
hoặc mũi đánh bóng silicone. (Hình. A-8).

f) Bôi COCOA BUTTER hoặc GC Fuji VARNISH hoặc GC Fuji COAT LC 
lên miếng trám lại (Hình.A-9).

 Lưu ý:
 Trong trám bít hố rãnh, có thể bỏ qua bước e và f.

B. TRÁM TẠM TRONG NỘI NHA
1. Làm sạch buồng tuỷ

a) Sau khi xử lý buồng tuỷ thích hợp, làm sạch và thổi 
khô buồng tuỷ nhẹ nhàng (Hình B-1) 

b) Đặt viên gòn trong tuỷ buồng (Hình B-2) 
2. Trộn vật liệu
 Tương tự như mục A, phần 2 (phía trên).
3. Đặt vật liệu

a) Xem phần A, mục 3, a và b.
b) Bơm vật liệu trực tiếp lên viên gòn (Hình B-3). 
 Lưu ý:
 Nếu muốn rút ngắn thời gian đông, sử dụng đèn 

quang trùng hợp chiếu trong 20-40 giây. Nguồn 
sáng đèn nên đặt càng gần bề mặt lớp vật liệu 
càng tốt. Đặc điểm này chỉ được áp dụng với vật 
liệu màu hồng. Sau khi chiếu cứng, cần bảo bệ bề 
mặt bằng varnish. 

c) Bảo vệ độ ẩm vật liệu và hoàn tất 
 Xem phần A, mục 3 d e và f. 

C.PHỤC HỒI TẠM ỔN ĐỊNH XOANG SÂU 
1. Làm sạch các bề mặt răng sâu

a) Lấy sạch mô ngà mềm một cách cẩn thận bằng 
dụng cụ tay. 

b) Để tạo độ lưu tốt hơn, có thể xử lý nhẹ nhàng bề 
mặt xoang với CAVITY CONDITIONER trong 10 
giây hoặc DENTIN CONDITIONER trong 20 giây. 

c) Làm sạch hoàn toàn bằng xịt nước. Thấm khô 
bằng viên gòn hoặc thổi khô nhẹ (Hình C-1). 
TRÁNH LÀM QUÁ KHÔ. Tốt nhất là bề mặt xoang 
còn hơi ẩm (óng ánh).

2. Trộn vật liệu
 Tương tự như mục A, phần 2 (phía trên).
3. Đặt vật liệu

a) Xem phần A, mục 3, a và b.
b) Bơm vật liệu trực tiếp lên bề mặt xoang đã sửa soạn hoặc trên mô răng 

(Hình C-2). Tạo dạng và phủ đai trám lên nếu cần. 
 Lưu ý:
 Nếu muốn rút ngắn thời gian đông, sử dụng đèn quang trùng hợp chiếu 

trong 20 - 40 giây. Nguồn sáng đèn nên đặt càng gần bề mặt lớp vật liệu 
càng tốt. Đặc điểm này chỉ được áp dụng với vật liệu màu hồng. Sau khi 
chiếu cứng, cần bảo bệ bề mặt bằng varnish. 

c) Xem phần A, mục 3 d e và f.
 *Lưu ý:
 Có thể thúc đẩy quá trình đông cứng ban đầu của GC Gold Label VII 

PINK bằng cách sử dụng đèn quang trùng hợp hallogen. 

MÀU SẮC 
Hồng, Trắng 

BẢO QUẢN 
Trong điều kiện lý tưởng nhất, nên bảo quản nhộng trong lớp vỏ nhôm ở nơi 
mát và tối (4-25°C/39.2-77.0°F).

ĐÓNG GÓI 
30 nhộng.

Hàm lượng thành phần trong mỗi đơn vị nhộng: 0.30g bột và 0.15g (0.12mL)
nước
Thể tích tối thiểu khối vật liệu xi măng của mỗi nhộng: 0.13mL 

KHUYẾN CÁO
1. Trong trường hợp vật liệu tiếp xúc trực tiếp với niêm mạc miệng hoặc da, 

cần làm sạch lập tức bằng gạc hoặc gòn tẩm cồn. Rửa sạch với nước. 
2. Nếu vật liệu tiếp xúc với mắt, rửa sạch lập tức với nước và khám chuyên 

khoa. 
3. Trong một số ít trường hợp có thể xảy ra dị ứng. Nếu có phản ứng dị ứng, 

ngưng sử dụng vật liệu này và chuyển đến chuyên gia.
4. Luôn đeo các thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) như găng tay, khẩu trang và kính 

bảo hộ. 

Một số sản phẩm được liệt kê trong hướng dẫn sử dụng có thể được xếp hạng 
thiết bị nguy hiểm theo GHS. Luôn đọc kỹ danh mục an toàn sử dụng tại

http://www.gcasiadental.com. 
Có thể hỏi nhà cung cấp về các thông tin này. 
 
Phiên bản cuối: 07/2019

Tỉ lệ bột / nước (g/g)  0.30 / 0.15
Thời gian trộn (giây) 10’’
Thời gian làm việc (23°C) (phút., giây.)  1'40"
Thời gian đông (37°C) (phút., giây.)  2'30"
Thời gian hoàn tất
(37°C, kể từ khi trộn) (phút., giây.) 6'00"
Thời gian hoàn tất khi chiếu đèn
(37°C, kể từ khi trộn) (phút., giây.) 4'00"

อ ตัราส วนผง/น้ ำ (กร ัม) 0.30 / 0.15
เวลาท ี ่ใช ในการผสม (ว นิาท ี) 10’’
ระยะเวลาท ี ่ใช งานในช องปาก (23°C)  (นาท ,ีว นิาท ี) 1'40"
เวลาท ีว่ สัด ใุช ในการเซ ต็ต ัว (37°C) (นาท ,ีว นิาท ี) 2'30"
เวลาท ีเ่ร ิม่ข ดัแต งได  (37°C, หล ังจากเร ิม่ผสม) (นาท ,ีว นิาท ี) 6'00"
เวลาท ีเ่ร ิม่ข ดัแต งได หล ังจากการฉายแสง
(37°C, หล ังจากเร ิม่ผสม) (นาท ,ีว นิาท ี) 4'00"


